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出 局 
高 分 子 材料 包括 塑料 、 橡 胶 、 纤 维 、 涂 料 、 胶 粘 剂 、 高 分 子 基 复 合 材料 、 


功能 高 分 
经 济 建设 的 重要 支柱 ， 是 工业 生产 和 生活 中 必 不 可 少 的 物质 基础 。 我 国 是 材料 
生产 大 国 ， 高 分 子 材料 产品 产量 大 、 品 种 多 。 目 前 ， 国 家 出 台 了 大 量 政策 以 促 
进 高 分 子 材料 的 合理 利用 ， 加 速 高 分 子 材 料 的 研究 和 开发 。 材 料 研究 的 开发 离 


不 开 性 能 的 研究 ， 而 检测 方法 贝 


子 材料 等 ， 广 泛 应 用 了 


确保 产品 安全 和 使 用 寿命 的 最 主要 
化 性 等 方面 发 挥 着 越 来 越 大 的 作用 


高 分 子 材 料 
分 子 材料 各 种 性 外 
供 科 学 依据 ， 

本 书 从 工业 生产 实际 出 发 ， 
绍 了 各 种 高 分 子 材 料 的 物理 性 能 、 


电学 性 能 测试 技术 。 为 了 使 读者 




















性 能 测试 方法 成 为 工程 























1 是 非常 重要 且 普 让 应 用 
农 据 ， 在 材料 选择 的 合理 性 、 材 料 应 用 的 优 
。 随 着 国民 经 济 的 发 展 和 科学 技术 的 进步 ， 
技术 人 员 必 备 的 知识 。 为 了 帮助 读者 掌握 高 
的 测试 方法 ， 从 而 为 工程 实践 中 的 生产 、 设 计 、 材 料 选 用 提 
我 们 编写 了 这 本 《高 分 子 材料 性 能 测试 手册 》。 

多 现行 的 最 新 标准 资料 为 依据 ， 全 面 系 统 地 介 
此 学 性 能 


能 够 快捷 、 











工业 生产 各 领域 ， 是 现代 科学 技术 发 展 和 国民 

















的 手段 。 材 料 的 性 能 是 









































、 力 学 性 能 、 热 学 性 能 、 老 化 性 能 、 
方便 地 掌握 高 分 子 材 料 性 能 的 各 类 


测试 方法 ， 本 书 在 编写 上 独具匠心 ， 思 路 新 闫 ， 具 有 以 下 特点 : 

1) 在 介绍 每 一 种 高 分 子 材料 的 性 能 测试 方法 前 ， 都 列 出 了 相关 的 国家 标准 
或 行业 标准 的 编号 及 名 称 ， 便 于 读者 参考 和 对 照 。 

2) 通过 系统 、 科 学 地 归纳 整理 ， 使 本 书 的 每 一 章节 的 结构 均 符 合 实际 测试 


过 程 中 的 应 
步骤 、i 


查阅 快 
3) 


对 


式 验 过 程 中 的 


























用 程序 (包括 试 样 制备 、 




















试验 仪器 设备 要 求 、 试 验 环 境 、 试 验 详细 
操作 技巧 及 注意 事项 、 试 验 数 据 处 理 及 误差 的 控制 ) ， 读 者 
、 使 用 方便 ， 具 有 极 强 的 实用 性 。 

作者 根据 多 年 的 实际 工作 经 验 ， 有 选择 性 地 给 出 了 部 分 试验 的 多 种 测试 

















方法 ， 包 括 公式 法 、 图 像 法 等 ， 便 于 读者 根据 实际 工作 中 的 要 求 和 具备 的 试验 





条 件 进 行 选 择 。 
本 书 采用 最 新 标准 资料 ， 内 容 系 统 全 面 ， 查 阅 方便 快捷 ， 具 有 实用 性 、 综 


合 性 、 先 进 性 、 可 靠 性 。 本 书 是 工程 设计 人 员 、 
究 及 营销 人 员 的 必 1 

本 书 由 陈 志 民 任 主 编 ， 
福 、 付 建 伟 、 张 佳 楠 、 陈 永 、 王 波 、 
孙 志 脑 、 杨 蛤 、 李 立时 
张 海 连 、 负 东海 、 邓 晶 、 杨 娟 、 





En 











工具 书 ， 同 时 可 1 











-， 呢 





Ee 、 武 傅 傅 、 张 











二 忆 


型 刁 


























质量 检测 人 员 、 高 分 子 材料 研 





为 相关 专业 在 校 师 生 的 参考 书 。 
获 璐 、 关 成 、 刘 胜 新 任 副 主 编 ， 参 加 编写 的 有 陈 加 
晶 蔓 、 姚 宇 、 











李 字 佳 、 马 超 宁 、 柳 洪 洁 、 
荣 、 郭 炜 、 王 书 霞 、 吕 文 真 、 田 秋 格 、 








、 陈 慧 敏 、 李 靖 、 和 孙 华 为 、 赵 丹 。 


“NV: 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





在 本 书 编写 过 程 中 ,参考 了 国内 外 同行 的 大 量 文献 资料 ， 谨 向 有 关 人 员 表 
示 赴 心 的 感谢 ! 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 错 误 和 丝 漏 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 ; 
同时 ， 我 们 负责 对 书 中 所 有 内 容 进 行 技术 咨询 、 答 疑 。 我 们 的 联系 方式 如 下 : 

联系 人 : 陈 先 生 ; 电话 : 13523499166; 电子 邮件: 13523499166 @ 
163. com; QQ: 56773139 。 
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第 工 草 


1.1 概述 
1.1.1 高 分 子 材料 的 结构 特点 
1. 高 分 子 材料 结构 的 多 样 性 








基础 知识 





高 分 子 材料 性 能 测试 相关 知识 


不 同类 型 的 高 分 子 ， 其 分 子 链 的 化 学 组 成 、 侧 基 的 类 型 与 数量 、 文 链 的 长 度 与 分 布 
等 对 其 分 子 链 的 柔顺 性 有 很 大 影响 。 同 种 高 分 子 分 子 链 ， 当 含有 空间 异 构 体 时 ， 不 同 蜡 














构 体 的 柔顺 性 























通常 也 有 明显 的 差异 。 这 些 











子 链 的 排列 方式 。 分 子 链 间 相互 作 

















因素 又 往往 影响 着 高 分 子 分 子 链 间 作用 力 和 分 
j 力 ， 主 要 包括 范 德 华 力 和 氢 键 作用 ， 
斥 度 是 内 聚 能 密度 。 这 些 力 对 高 分 子 材 料 的 力学 性 能 、 流 动 温度 、 











其 大 小 的 衡量 
溶解 性 能 等 都 有 重大 








的 影响 。 内 只 能 密度 平方 根 称 为 溶解 度 参数 ， 是 决定 高 分 子 溶解 性 的 一 个 重要 参数 。 


2. 高 分 子 材料 的 凝聚 态 结构 





高 分 子 的 柔顺 性 会 导致 分 子 链 堆砌 和 排列 方式 不 同 。 高 分 子 链 无 序 排列 的 聚集 态 结 





构 称 为 无 定形 态 ; 














与 之 相对 应 ， 高 分 子 链 有 序 整 齐 排列 的 状态 称 为 结晶 态 。 





与 无 机 晶体 


不 同 ， 结 唱 型 高 分 子 实质 上 都 是 处 于 半 结 晶 态 ， 因 而 只 能 得 到 一 定 结晶 度 的 制品 。 半 结 
晶 型 制品 中 分 子 链 可 以 是 三 维 有 序 、 二 维 有 序 或 仅 有 链 长 方向 的 一 维 有 序 排列 。 同 一 分 
子 链 的 不 同 部 分 ， 可 以 同时 处 于 有 序 区 域 和 无 序 区域 。 通 常情 况 下 ， 无 定型 高 分 子 是 透 
明 的 ， 结 晶 型 高 分 子 是 不 透明 或 半 透 明 的 。 结 晶 可 以 使 高 分 子 变 硬 变 刚 ， 强 度 增 大 而 韧 

















维 、 单 丝 、 注 塑 件 生产 中 ,使 分 子 链 单 





性 下 降 。 在 外 力作 用 下 ， 高 分 子 链 沿 外 力作 用 方向 排 允 























I 的 现象 称 为 高 分 子 的 取向 。 在 纤 























取向 ; 在 薄膜 生产 




















取向 都 是 在 制品 加 工 过 程 ! 





产生 的 ， 














其 方向 与 程度 与 加 工 条 伯 








产生 重大 影响 。 
3. 高 分 子 材料 的 键 矩 矢量 性 





， 产 生 双 轴 取 向 。 结 唱和 
密切 相关 ， 并 对 制品 性 能 








高 分 子 有 极 性 和 非 极 性 之 分 ， 高 分 子 的 极 性 等 于 分 子 链 上 各 化 学 键 键 矩 之 和 。 不 含 
极 性 基 团 旦 分 子 链 对 称 的 大 分 子 ， 各 键 矩 矢量 和 等 于 零 ， 为 非 极 性 高 分 子 ， 如 聚 乙 炳 、 
容 四 气 乙 烯 等 。 相 反 ， 大 分 子 上 含 极 性 基 团 ， 分 子 链 又 不 完全 对 称 ， 材 料 就 会 表现 出 极 


























剂 性 等 都 有 较 大 影响 。 
4. 高 分 子 链 的 多 元 性 


高 分 子 一 般 都 由 原子 序数 较 小 的 碳 、 氢 、 


性 ， 如 峻 酰胺 、 酚 醛 树脂 等 。 高 分 子 的 极 怕 











E 及 其 大 小 对 材料 的 介 电 性 、 电 绝缘 性 、 耐 溶 














氧 、 硫 、 所 等 轻 元 素 原 子 以 共 价 键 连接 起 


“2. 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 








来 而 形成 。 以 这 些 元 素 形 成 的 高 分 子 ， 其 键 能 小 于 金属 键 和 离子 键 , 在 光 、 热 、 力 、 水 
等 作用 下 容易 被 破坏 ， 也 容易 受 氧 的 作用 而 降解 。 因 此 ， 高 分 子 一 般 都 存在 老化 问题 。 
以 碳 、 氢 元 素 为 主要 化 学 组 成 的 高 分 子 通 常 存在 易 燃 烧 的 问题 。 
.高 分 子 材料 组 成 的 多 样 性 

按 制 品 加 工 和 应 用 的 实际 需要 ， 高 分 子 中 常常 要 加 入 各 种 助 剂 或 填料 ， 以 改善 或 调节 高 
分 子 材料 的 性 能 。 其 中 以 增强 剂 、 填 充 剂 对 高 分 子 材料 的 物理 化 学 性 能 影响 最 大 。 增 塑 剂 影 
响 高 分 材料 的 加 工 性 能 ， 其 他 助 剂 侧重 改善 材料 的 某 种 性 能 。 此 外 ， 高 分 子 的 平均 分 子 量 可 
以 调节 ， 这 就 使 得 同一 品种 高 分 子 可 以 有 不 同 品级 及 规格 ， 可 有 不 同 的 用 途 。 


1.1.2 高 分 子 材料 的 性 能 特点 


由 于 高 分 子 结构 是 复杂 的 、 多 层次 的 ， 因 此 由 它 所 决定 的 高 分 子 的 性 能 也 是 多 种 多 
样 的 。 与 传统 的 金属 材料 及 无 机 非 金属 材料 相 比 ， 高 分 子 具 有 以 下 突出 的 性 能 特点 : 

(1) 质 轻 高 分 子 的 平均 密度 为 1.45g/cm ， 约 为 钢材 的 15， 铝 材 的 1/2。 

(2) 比 强度 大 ”高 分 子 的 比 强度 接近 或 超过 钢材 ， 是 一 种 优异 的 轻 质 高 强 材 料 。 

(3) 通常 具有 良好 的 万 性 即 高 分 子 材料 在 断裂 前 能 吸收 较 大 的 能 量 。 

(4) 减 摩 、 耐 磨 性 能 好 ”一些 高 分 子 材料 在 无 润滑 和 少 润滑 的 摩擦 条 件 下 ， 它 们 
的 耐 磨 、 减 摩 性 能 明显 优 于 金属 材料 。 

(5) 电 绝缘 性 优良 “可 与 陶瓷 、 玻 璃 及 木材 媲美 。 

(6) 耐 蚀 性 极 佳 ”化 学 稳定 性 高 ， 对 一 般 的 酸 、 碱 、 盐 及 油脂 有 较 好 的 耐 蚀 性 。 

(7) 热 导 率 低 ”如 泡沫 塑料 的 热 导 率 只 有 金属 的 1/1500， 是 理想 的 绝热 材料 。 

(8) 容易 老化 ”高 分 子 材料 能 在 光 、 空 气 、 热 及 环境 介质 的 作用 下 ， 分 子 结构 产 
生 逆 变 ， 力 学 性 能 变 差 ， 寿 命 缩 短 。 

(9) 容易 燃烧 ”高 分 子 材料 不 仅 可 燃 ， 而 且 燃 烧 时 发 烟 ， 易 产生 有 毒气 体 。 

(10) 耐 热 性 较 差 ”高 分 子 材料 在 温度 升 高 时 其 性 能 明显 降低 。 热 固 性 塑料 的 耐 热 
性 比 热 塑性 塑料 高 。 

(11) 刚度 小 ”如 塑料 弹性 模 量 ， 只 有 钢材 的 1/20 ~ 1X10， 且 长 期 在 外 力作 用 下 易 
产生 蠕 变 。 在 塑料 中 加 入 纤维 增强 材料 可 使 塑料 的 强度 大 大 提高 ， 甚 至 可 超过 钢材 。 


1.1.3 高 分 子 材料 性 能 的 测试 特点 


1. 专门 性 

透 湿性 、 透 气 性 、 吸 水 性 、 老 化 性 、 燃 烧 性 、 应 力 开 裂 、 相 对 分 子 质量 及 分 布 、 流 
动 性 、 收 缩 率 、 结 唱 度 、 取 向 性 等 ， 都 是 高 分 子 材料 所 特有 的 测试 项 目 ， 对 高 分 子 材料 
的 加 工 和 应 用 具有 非常 重要 的 意义 。 这 些 测试 项 目 完全 由 高 分 子 材料 的 独特 组 成 与 结构 
所 决定 ， 因 而 与 其 他 材料 有 着 显著 的 区 别 ， 即 高 分 子 材料 性 能 测试 具有 专门 性 。 

2. 多 样 性 

琳琅 满目 的 高 分 子 材料 ， 已 商品 化 的 规格 、 品 级 和 牌号 数 以 万 计 。 不 同 品种 的 组 成 
和 结构 差别 很 大 ， 性 能 千差万别 。 如 单 就 高 分 子 材料 中 最 常用 的 一 个 品种 塑料 而 言 ， 热 
塑性 塑料 和 热固性 塑料 的 工艺 性 ， 就 无 法 用 同一 尺度 与 方法 来 衡量 ， 即 使 同 为 热塑性 塑 














an 
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料 ， 含 增 塑 剂 的 通用 塑料 与 含 增强 剂 的 工程 塑料 ， 其 力学 性 能 也 是 无 法 比较 的 。 




















高 分 子 材料 既 可 采用 模 塑 成 型 〈 包 括 模压 、 传 递 和 注塑 ) ， 又 可 采用 挤 出 成 型 〈 包 





括 中 空 、 





吹 膜 、 线 线 包 徐 ) 以 及 压延 、 捷 塑 、 深 塑 、 热 成 型 ， 还 可 采 





涂 等 多 种 多 样 的 加 工 方法 ， 生 产 出 各 种 各 样 的 制品 。 这 些 





一 种 测试 方法 评价 出 某 一 性 全 











性 能 的 测试 因素 非常 复杂 ， 
度 、 





应 ， 从 而 形成 更 为 复杂 的 影响 因素 。 因 此 ， 





EB。 妇 
辟 梁 法 、 落 锤 法 、 拉 伸 法 ,还 有 薄膜 摆 锤 法 、 中 




















j 发 泡 、 履 层 和 顺 








RE 


空 容器 

















器 品 性 能 千差万别 ， 难 以 用 同 








H 单 就 塑料 的 冲击 性 能 测试 而 言 ， 不 仅 有 简 支 梁 法 、 巧 
自由 落地 法 等 。 影 响 高 分 子 材料 
不 仅 有 来 自 材料 自身 的 因素 ， 还 有 外 部 环境 的 因素 ， 包 括 温 
介质 、 湿 度 、 载 位、 时 间 等 ， 其 对 测试 结果 都 有 较 大 影响 ,而 且 多 种 因素 常 有 协同 效 
用 单一 的 测试 方法 往往 难以 进行 全 面 评价 ， 必 















































须 采 用 不 同 试验 ， 从 不 同 角 度 进行 综合 评价 ， 才 能 对 该 种 材料 有 全 面 了 解 。 典 型 的 范例 如 
塑料 燃烧 性 能 和 老化 性 能 的 测试 ， 就 规定 了 需 用 多 种 不 同 的 试验 方法 进行 评价 。 





3. 严格 性 


由 于 高 分 子 材料 具有 黏 弹 必 



































E 、 吸 湿性 等 ， 从 而 会 导致 测试 结果 对 温度 、 湿 度 及 加 载 
速率 的 极端 敏感 性 ， 所 以 要 求 控制 测试 环境 条 件 ( 如 温度 、 湿 度 等 ) 


极为 严格 。 高 分 


子 材料 性 能 测试 ， 除 了 茶 一 性 能 测试 男 有 规定 外 ， 都 必须 在 测试 前 先 制作 标准 试 件 ， 按 








标准 环境 规定 进行 状态 调节 ， 使 测试 在 严格 的 标准 状态 下 进行 。 这 样 


好 的 重 现 性 ， 因 而 才 有 可 信 度 

1.2 塑料 取样 方法 

1.2.1 样本 大 小 的 确定 
1. 样本 的 确定 


为 使 由 样本 得 到 的 产品 总 体质 





从 总 体 求 取 适 量 的 抽样 单位 〈 


式 中 





n 


O 














量 平均 值 的 佑 计 值 能 满意 








测试 结果 才 有 较 


地 反映 总 体 的 真实 情况 ， 需 


即 最 小 包装 件 ) 。 抽 样 单位 数 〈 即 样本 ) 可 由 下 式 求 得 





n=(Aoo/E)” 


抽样 单位 数 ， 即 样本 大 小 ; 





oo 一 一 产品 总 体质 量 的 标准 差 估计 值 ; 


一 一 由 样本 得 到 的 产品 总 体质 量 了 





均值 的 估计 值 与 用 相同 方法 对 每 个 抽样 单位 
测量 得 到 的 产品 总 体质 量 平均 值 之 间 存 在 的 最 大 允许 误差 ; 


4 一 一 概率 系数 ， 它 表示 从 样本 得 到 的 产品 总 体质 量 平均 值 的 估计 值 与 对 每 个 抽 








E 的 相应 的 概率 。 
由 下 式 进行 计算 ， 有 时 使 








n 


式 中 i 
一 一 go/X， 产 品 总 





e 


2. om 或 VV 的 求 取 








用 起 来 更 为 方便 : 
n= (AV/e)” 








抽样 单位 数 ， 即 相 
体质 量 的 变 差 系数 估计 值 ， 其 ， 
EAX， 用 六 的 百分数 表示 的 最 大 允许 误差 。 


本 大 小 ; 


样 单位 测量 得 到 的 产品 总 体质 量 平均 值 之 间 存 在 的 误差 超过 最 大 允许 误差 














根据 同 种 产品 的 历史 数据 ， 分 别 用 下 式 计算 出 样本 大 小 相等 或 相近 的 几 批 产品 的 样 


























































































































‘4. 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 
本 标准 差 或 变 差 系数 : 
$e VE (x, —X) /An’ —1 
V'=s/VX 
式 中 的 标准 差 ; 
个 测定 值 ; 
sd 
大 小 ; 
Pe 差 系数 。 

然后 ， 再 算出 它们 的 平均 值 。 

5= VYsiA 或 V= VVi/AI 分 别 作为 oo 或 VW 的 估计 值 ， 其 中 1 为 批 数 。 

注 : 在 求 取 oo 或 WW 时 ,一 般 来 说 ,样本 大 小 n' 越 大 ， 批 数 1 越 大 ， 则 所 得 结果 越 
准确 ， 但 在 实际 应 用 时 ， 若 普 越 大 ， 则 批 数 ! 可 小 些 ， 若 性 越 小 ， 则 批 数 ! 要 大 些 。 如 
n' 大 于 20 时, 1 取 4~5 即 可 ; n' 为 10 左右 时 ， 则 7 最 好 大 于 10。 

3. 最 大 允许 误差 五 或 e 的 确定 

最 大 允许 误差 或 e 可 根据 “需要 ”和 “可 能 ”进行 规定 。 

所 谓 “ 需 要 ”是 指 对 某 项 质量 特性 的 一 点 变化 就 会 使 产生 转型 ， 或 对 成 型 加 工 、 
制品 应 用 ， 产 生 很 大 影响 ， 则 从 样本 得 到 的 特性 估计 值 的 准确 度 就 该 高 些 ， 即 五 或 e 要 
规定 得 小 些 ， 反 之 , 或 e 可 规定 得 大 些 。 

所 谓 “ 可 能 ”是 指 对 样本 大 小 ， 进 行 测试 所 需要 花费 的 人 力 、 物 力 是 和 否 合适 而 言 。 
根据 上 面 的 公式 可 知 ， 样 本 大 小 革 与 最 大 允许 误差 的 已 或 e 平 方 成 反比 。 若 不 必要 地 把 
一 或 e 规定 得 太 小 ， 则 nn 将 会 变 得 过 大 ， 论 费 的 检验 费用 就 很 大 ， 这 往往 是 不 经 济 的 。 





因此 ， 如 果 对 某 一 规定 的 或 e 求 出 的 n 太 大 ， 则 可 调整 或 。 (将 或 e 增 大 ， 即 降 





低估 计 值 的 准确 度 ) 以 求 出 较 小 的 n。 








总 之 ， 确 定 最 大 允许 误差 五 或 ee 时 ， 所 考虑 的 问题 
得 到 这 样 准 确 度 的 估计 值 所 花 的 费用 
4. 概率 系数 4 的 确定 





























大 小 之 间 取 得 适当 的 平衡 。 





是 在 所 要 求 的 估计 值 准确 度 和 要 























概率 系数 可 根据 对 结果 所 要 求 的 可 信 区 间 来 定 
了 ， 这 时 从 样本 得 到 的 产品 总 


6 





在 
\ 体 质量 平均 值 的 估计 值 与 对 每 个 抽样 单位 测量 得 到 的 产品 


业 生产 上 一 般 定 为 1.96 就 够 








总 体质 量 平均 值 之 间 ， 存 在 的 误差 超过 最 大 允许 误差 或 e 的 概率 为 5% 。 相 应 于 其 他 


概率 的 4 值 ， 可 根据 需要 ， 从 正 态 分 布 表 得 到 。 
5 多 项 质量 特性 ) 品 样本 的 确定 
对 于 塑料 树脂 产品 来 说 ， 








的 n 数 ,然后 取 其 中 最 大 的 2 个 作为 检验 批 的 样本 大 小 ， 


关键 性 质量 特性 中 变 差 系 数 最 大 的 一 个 来 计算 n 数 。 
1.2.2 样本 的 抽取 
1. 随机 抽样 法 





通常 有 儿 项 质量 特性 ， 则 可 分 别 算 
与 








各 项 质量 特性 所 需要 
产品 3 j 途 有 关 的 


CT 
[a 
要 
| 




















也 可 

















1) 将 产品 的 抽样 单位 总 数 N， 按 一 定 (或 生产 ) 


车 续 乡 


顺序 子 填 终 疆 





到 N。 





号 ， 从 1 开始 纺 
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2) 利用 随机 数 表 ， 确 定 被 抽取 的 抽样 单位 的 号 数 。 

2. 系统 抽样 法 

1) 把 产品 的 抽样 单位 总 数 N 用 样本 大 小 n 除 ， 取 其 商 值 的 整数 部 分 h 为 取样 间隔 。 

2) 在 第 1 至 第 疡 个 抽样 单位 中 ， 随 机 地 确定 一 个 抽样 单位 ， 然 后 每 隔 疡 个 抽样 单 
位 取 一 个 样 。 

说 明 : 如 果 放 料 口 取样 是 方便 的 或 产品 处 在 移动 过 程 中 ， 则 可 采用 系统 抽样 法 。 
1.2.3 取样 

1. 取样 方法 

从 确定 的 抽样 单位 中 取样 。 所 用 的 取样 工具 、 取 样 方 法 应 保证 能 取出 该 抽样 单位 中 
有 代表 性 的 样品 ， 特 别 对 那些 在 包装 、 运 输 中 会 造成 不 均匀 性 的 产品 (如 大 小 颗粒 的 
分 离 、 水 分 含量 不 一 等 ) 更 要 注意 这 一 点 ， 此 时 从 不 同 部 位 (上 、 中 、 下 、 中 心 、 外 
围 等 处 ) 取样 是 适宜 的 。 对 于 包装 件 中 均匀 的 产品 ， 勺 状 取样 器 是 合适 的 。 

2. 取样 量 

1) 若 取样 目的 只 是 要 求 得 到 产品 总 体质 量 平 均值 ， 则 由 包装 件 中 取出 的 样品 可 以 
混合 试验 。 取 出 的 样品 总 量 至 少 应 为 试验 需 用 量 的 2 倍 。 在 每 个 选中 的 抽样 单位 中 取出 
大 体 等 量 的 样品 混合 均匀 后 ， 一 分 为 二 ,一 份 送 交 试验 ， 一 份 放 在 密封 、 不 污染 产品 的 
容器 中 保存 。 每 份 都 得 注 明 产 品名 称 、 批 号 、 生 产 日 期 、 取 样 日 期 等 。 

2) 若 取样 目的 是 要 求 得 到 整 批 产 品 内 各 抽样 单位 间 质 量 分 散 性 情况 ， 则 取出 的 样 
品 不 应 混合 ， 应 分 别 试验 ， 这 时 从 每 个 抽样 单位 中 取出 的 样品 量 应 为 试验 需 用 量 的 2 
售 ， 分 别 混合 均匀 后 ， 一 分 为 二 ,一 份 送 交 试验 ,一 份 放 在 密封 、 不 污染 产品 的 容器 中 
保存 。 每 份 均 应 注 明 产品 名 称 、 批 号 、 生 产 日 期 、 取 样 日 期 等 。 

3) 对 用 量 极 少 的 试验 ， 应 从 确定 的 抽样 单位 中 取出 几 倍 、 几 千 倍 于 试验 用 量 的 样 
品 〈 以 能 取出 有 代表 性 的 样品 为 原则 ) 。 取 出 后 ， 用 锥 形 四 等 分 均匀 缩 样 法 缩 样 ， 直 至 
取得 合适 的 用 量 。 有 些 颗 粒 料 粒子 较 大 ， 可 在 缩 至 一 定 程 度 后 ， 用 机 械 粉 碎 的 方法 ， 粉 
碎 成 小 颗粒 后 ， 再 行 缩 样 ， 直 至 取得 合适 的 用 量 为止 。 机 械 粉 碎 时 ， 应 注意 不 要 使 样品 
过 热 ， 以 防 降解 。 

3. 塑料 树脂 取样 

对 塑料 树脂 而 言 ， 求 取 质 量 平 均值 的 情况 较 多 ,在 日 常 检 验 中 ， 可 进行 混合 试验 。 
这 时 在 产品 传送 过 程 中 ， 或 在 产品 包装 过 程 中 ， 用 自动 连续 取样 器 进行 连续 取样 是 合适 
的 取样 方法 。 

如 果 需 了 解 和 掌握 批 内 质量 分 散 性 的 资料 ， 则 应 定期 地 抽取 适当 大 小 的 样本 进行 分 
别 试验 。 由 此 积累 的 分 散 性 资料 ， 可 用 于 oo 或 VW 的 求 取 及 控制 改进 生产 工艺 。 


1.3 塑料 薄膜 和 薄片 厚度 的 测量 


1. 试 样 
在 距 样 品 纵向 端 部 大 约 1m 处 ， 沿 横向 整个 宽度 截取 试 样 ， 试 样 宽 100mm。 除 为 提 
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交 或 包装 而 折 稚 样 品 ， 试 样 应 无 折 皱 ， 也 不 应 有 其 他 缺陷 。 

2. 测量 装置 

1) 使 用 的 厚度 测量 仪 应 能 达到 以 下 精度 : 中 厚度 和 100km 时 精度 为 1um; @) 厚 度 
>100 ~250pm 时 精度 为 2km; 图 厚度 >250km 时 精度 为 3pm。 

2) 测量 仪 应 有 一 个 表面 为 平面 的 下 测量 面 ， 一 个 表面 为 平面 或 凸 面 的 上 测量 面 ， 
所 有 测量 面 应 是 抛光 的 。 

3) 上 下 测量 面 为 平面 /平面 时 ， 每 一 测量 面 直 径 应 在 2.5 ~ 10mm 范围 内 ， 两 面 平 
行 度 误差 小 于 5pm。 下 测量 面 应 可 调节 以 满足 上 述 要 求 。 测 量 面 对 试 样 施 加 的 负荷 应 
在 0.5~1.0N 之 间 。 

4) 上 下 测量 面 为 凸 面 /平面 时 ， 上 测量 面 的 曲率 半径 应 在 15 ~50mm 间 ， 下 测量 面 
的 直径 应 不 小 于 5$mm， 测 量 面 对 试 样 施加 的 负荷 应 在 0.1 ~0.5N 之 间 。 

3. 测量 步骤 

1) 试 样 在 23% +2% 条件 下 调节 至 少 1h， 对 湿 敏 薄膜 ， 状态 调节 时 间 和 环境 应 按 
被 测 材料 的 规定 ， 或 按 供需 双方 协商 确定 。 

2) 试 样 和 测量 仪 的 各 测量 面 应 无 油污 、 灰 尘 等 污染 。 

3) 测量 前 应 检查 测量 仪 零 点 ， 在 每 组 试 样 测量 后 应 重新 检查 其 零点 。 

4) 测量 时 应 平缓 放下 测 头 ， 避 免试 样 变 形 。 

5) 按 等 分 试 样 长 度 的 方法 以 确定 测量 厚度 的 位 置 点 ， 方 法 如 下 : 中 试 样 长 度 入 300 
时 , 测 10 个 点 ; 四 试 样 长 度 > 300 ~ < 1500mm 时 ,测量 20 个 点 ; 图 试 样 长 度 = 
1500mm 时 ， 至 少 测 30 个 点 。 对 未 裁 边 的 样品 ， 应 在 距 边 50mm 开始 测量 。 


1.4 塑料 状态 调节 和 试验 的 标准 环境 


塑料 状态 调节 和 试验 的 标准 环境 按 GBAT 2918 一 1998《 塑 料 状态 调节 和 试验 的 标准 
环境 》 进 行 。 

1. 定义 

(1) 标准 环境 标准 环境 是 指 优先 选用 的 、 规 定 了 空气 温度 和 湿度 且 限 制 了 大 气 
压强 和 空气 循环 速度 范围 的 恒定 环境 ， 该 空气 中 不 含 明显 的 外 加 成 分 ， 且 环境 未 受到 任 
何 明显 的 外 加 辐射 影响 。 标 准 环 境 使 样品 或 试 样 能 够 达到 并 保持 规定 的 状态 。 标 准 环境 
相当 于 实验 室 的 平均 环境 条 件 ， 并 能 建立 在 (环境 可 控制 的 ) 状态 调节 柜 、 箱 或 房间 
中 。 

(2) 状态 调节 环境 ”进行 试验 前 保存 样品 或 试 样 的 恒定 环境 。 

(3) 试验 环境 在 整个 试验 期 间 样 品 或 试 样 所 处 的 恒定 环境 。 

(4) 状态 调节 ”为 使 样品 或 试 样 达到 温度 和 湿度 的 平衡 状态 所 进行 的 一 种 或 多 种 















































































































































































































































(5) 状态 调节 程序 ”状态 调节 环境 和 状态 调节 周期 的 结合 。 
如 果 把 试 样 暴露 在 规定 的 状态 调节 环境 或 温度 中 ， 那 么 试 样 与 状态 调节 环境 或 温度 
之 间 即 可 达到 可 再 现 的 温度 和 /或 含 湿 量 平 衡 的 状态 。 
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2. 标准 环境 及 其 等 级 
1) 标准 环境 见 表 1-1。 











表 1-1 标准 环境 











标准 环境 代号 空气 温度 zw 相对 湿度 U(% ) 备 注 
23/50 23 50 应 该 使 用 这 种 标准 环境 ,除非 男 有 规定 
27/65 27 65 对 于 热带 地 区 如 各 方 商定 ,可 以 使 用 
































注 : 表 中 的 数值 适用 于 大 气压 强 在 86 ~ 106 kPa 之 间 的 一 般 海拔 且 空 气 循 环 速度 <1m/s 的 场合 。 


2) 表 1-1 给 出 了 标准 环境 的 两 种 不 同等 级 ， 对 应 于 温度 和 相对 湿度 的 不 同 允许 偏 
差 水 平 。 表 12 给 出 了 对 应 于 不 同 允 许 偏差 的 标准 环境 等 级 。 
表 1-2 ”对 应 于 不 同 允许 偏差 的 标准 环境 等 级 


















































相对 湿度 允许 偏差 AU(% ) 
等 级 温度 允许 偏差 ASC 
23/50 27/65 
1( 加 严 ) +l] +5 +5 
2( 一 般 ) +2 +10 +10 

















注 : 通常 ， 允 许 偏差 是 配合 成 对 的 ， 即 1 级 允许 偏差 或 2 级 允许 偏差 都 是 相对 于 温度 和 相对 湿度 两 者 而 言 的 。 

3. 标准 温度 和 室温 

如 果 湿 度 对 所 测 性 能 没有 影响 或 其 影响 可 忽略 不 计 ， 则 不 必 控 制 相 对 湿度 。 相 应 的 
两 个 环境 称 作 “温度 23” 和 “温度 27”。 

同样 ， 如 果 温 度 和 湿度 对 所 测 性 能 都 没有 任何 显著 影响 ， 则 温度 和 相对 湿度 都 不 必 
控制 。 在 这 种 情况 下 ， 该 环境 称 为 “室温 ”。 

“室温 ” 指 的 是 这 样 一 种 环境 : 其 空气 温度 保持 在 规定 范围 内 ， 而 不 考虑 相对 湿 
度 、 大 气压 或 空气 循环 流速 的 影响 。 通 常 ， 空 气温 度 范围 为 18 ~28%C， 应 称 为 “18 ~ 
28C 的 室温 ”。 

4. 程序 

(1) 状态 调节 ”状态 调节 周期 应 在 材料 的 相关 技术 要 求 中 规定 。 当 技术 要 求 中 未 
规定 状态 调节 周期 时 ， 应 采用 下 列 周期 : 

1) 对 于 标准 环境 23/50 和 27/65， 不 少 于 88h。 

2) 对 于 18 ~28C 的 室温 ， 不 少 于 4h。 

对 于 具体 试验 和 已 知 能 够 很 快 或 很 慢 才 能 达到 温度 及 湿度 平衡 的 塑料 或 试 样 ， 可 以 
在 相应 的 文件 中 规定 一 个 较 短 或 较 长 的 状态 调节 周期 。 

(2) 试验 ”除非 男 有 规定 ， 状 态 调节 后 的 试 样 应 在 与 状态 调节 相同 的 环境 或 温度 
下 进行 试验 。 在 任何 情况 下 ,试验 都 应 在 将 试 样 从 状态 调节 环境 内 取出 后 立即 进行 。 


1.5 橡胶 取样 方法 


橡胶 取样 方法 按 GBAT 2941 一 2006《 橡 胶 物 理 试验 方法 试 样 制 备 和 调节 通用 程序 》 
进行 。 
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1.5.1 样品 和 试 样 的 停放 


1) 尚未 制备 试 样 的 样品 及 试 样 进 行 调 节 之 前 ， 应 保存 在 引起 老化 可 能 性 最 小 的 环 
境 中 ， 如 热 、 光 或 污染 物 ， 包 括 来 自 其 他 样品 的 交叉 污染 。 

2) 对 于 所 有 试验 ， 试 样 形成 与 试验 之 间 的 最 短 时 间 间 隅 为 16h。 知 试 样 是 从 成 品 
上 裁 下 来 或 者 用 整个 成 品 进行 试验 时 ， 例 如 桥梁 支 座 ， 可 能 需要 停放 16h 以 上 。 在 这 种 
情况 下 ， 产 品 说 明 书 和 /或 有 关 的 试验 方法 应 给 出 最 短 时 间 间 隔 。 

3) 对 于 非 成 品 试验 ， 试 样 形 成 与 试验 之 间 的 最 长 时 间 间 隔 是 4 周 。 对 于 要 求 比 对 
评估 的 试验 ， 应 尽 可 能 在 相同 的 时 间 间 隔 内 进行 。 

4) 对 于 成 品 试验 ， 只 要 有 可 能 ， 成 品 形成 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 不 应 超过 3 个 月 。 
其 他 情况 时 ， 应 在 消费 者 收 到 产品 之 日 起 的 两 个 月 内 进行 试验 。 

5) 这 些 要 求 仅 与 在 初始 和 交付 阶段 的 原始 橡胶 材料 试验 及 成 品 有 关 。 其 他 目的 的 
特殊 试验 可 以 在 任何 时 间 进 行 ， 例 如 对 工艺 控制 或 对 一 个 产品 在 非 正 常 环境 停放 影响 的 
评 佑 ， 这 样 的 原因 应 在 试验 报告 中 明确 陈述 。 

6) 如 果 是 未 硫化 胶 料 ， 为 防 其 在 空气 中 受潮 ， 应 在 规定 的 某 一 标准 实验 室温 度 下 
调节 2 ~24h， 宜 放 在 密封 的 容 咒 ， 或 者 在 一 个 相对 湿度 控制 在 50% +5% 的 房间 内 。 


1.5.2 试 样 的 制备 


1. 试 样 的 厚度 
试 样 厚度 应 符合 相关 试验 方法 的 规定 。 所 有 试验 都 推荐 使 用 表 1-3 给 出 的 试 样 厚 
度 ， 用 来 做 特制 的 模压 胶片 。 
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表 1-3 首选 的 试 样 厚度 (单位 : mm) 
试 样 厚度 允许 偏差 试 样 厚度 允许 偏差 
1.0 +0.1 6.3 +0.3 
2.0 +0.2 12.5 +0.5 
4.0 +0.2 














2. 模压 法 试 样 的 制备 

(1) 片 状 试 样 ” 用 模压 法 硫化 片 状 试 样 时 ， 尽 可 能 使 它们 接近 产品 的 硫化 程度 。 
首先 ， 按 照相 应 试验 方法 规定 的 厚度 ， 模 压 硫 化 胶片 ， 然 后 用 裁 刀 裁 切 试 样 。 

(2) 圆 形 试 样 ”用 模压 硫化 圆 形 试 样 时 ， 尽 可 能 使 它们 接近 产品 的 硫化 程度 。 

(3) 热塑性 材料 ”热塑性 材料 样品 的 模压 应 按照 制造 商 对 材料 的 说 明 、 应 用 和 模 
压 的 类 型 及 尺寸 进行 。 


1.6 橡胶 状态 调节 和 试验 条 件 


橡胶 取样 方法 按 GBAT 2941 一 2006《 橡 胶 物 理 试验 方法 试 样 制备 和 调节 通用 程序 》 
进行 。 
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1.6.1 调节 


1. 总 则 

1) 温度 和 湿度 都 已 规定 时 ， 试 样 的 调节 时 间 应 不 少 于 16h， 然 后 立即 试验 。 

2) 当 采 用 标准 实验 室温 度 且 不 需要 控制 湿度 时 ， 试 样 的 调节 应 不 少 于 3h， 然 后 立 
即 试验 。 

3) 当 规 定 了 一 个 不 同 于 标准 实验 室温 度 且 不 需要 控制 湿度 条 件 时 ， 应 经 过 足够 长 
调节 时 间 ， 以 使 试 样 与 环境 温度 相 平衡 ， 或 者 根据 试验 材料 和 产品 的 有 关 规 定 处 理 。 

4) 经 过 打磨 样品 制备 的 试 样 在 试验 前 应 该 进行 调节 。 

2. 低 于 或 高 于 常温 时 的 调节 时 间 

表 14~ 表 1-6 给 出 了 从 初始 温度 为 20% 开始 ， 试 样 中 心 达到 与 设 定 的 调节 温度 相差 
1% 之 内 的 计算 时 间 。 时 间 由 试 样 的 几何 形状 、 材 料 以 及 所 用 热 传 输 介质 的 类 型 决定 。 

表 1-4 圆 盘 状 试 样 的 调节 时 间 













































































































































































平衡 15 的 时 间 /min 
直径 /mm 
介质 温度 /C | 64 | 40 | 37|132|129 12 | 25 | 25 | 25 113|13 | 9.5 
高 度 /mm 
38.0 | 30.0 | 10.2 | 16.5 |25.0 |12.5 | 20.0 | 10.0 1 .6.3 |12.6 | .6.3 9.5 
-50 130 75 35 45 50 35 40 25 20 20 15 15 
0 95 55 25 35 40 25 30 20 15: 15 10 10 
50 105 60 30 35 45 30 35 20 20 20 15 15 
空气 100 130 73 35 45 55 35 45 25 20 20 15 15 
150 145 85 40 50 60 40 45 30 25 25 20 20 
200 155 90 40 55 65 45 50 30 25 25 20 20 
250 160 95 45 3 65 45 50 30 25 25 25 20 
-50 75 35 10 15 20 10 20 10 1S 5 5 5 
0 60 30 10 15 15 10 15 10 15 5 9 5 
50 65 30 10 15 20 10 20 10 15 5 人 
液体 100 80 35 10 20 25 15 25 15 5 5 9 5 
150 85 40 10 20 25 15 25 15 20 10 3 5 
200 90 45 10 20 25 15 25 15 20 10 5 5 
250 90 45 15 20 25 15 25 15 20 10 5 5 
表 1-5 片 状 试 样 的 调节 时 间 
平衡 1% 的 时 间 /min 
介质 温度 /SC 厚度 /mm 
25.0 15.0 10.0 8.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.2 
ee -50 135 70 45 35 20 15 10 5 S 
空气 
0 95 50 30 25 15 10 10 5 5 
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平衡 1%C 的 时 间 /min 
介质 温度 /%C 厚度 /mm 
25.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 5.0 3.0 2.0 1.0 0.2 
50 110 60 35 30 20 10 10 5 5 
100 140 75 45 35 20 15 10 5 5 
空气 150 155 80 50 40 25 15 10 5 5 
200 160 85 55 40 25 15 10 5 5 
250 170 90 55 45 25 15 10 5 5 
-50 90 35 15 10 5 5 5 5 5 
0 75 30 15 10 5 5 5 5 5 
50 80 30 15 10 5 5 5 5 5 
液体 100 90 35 20 10 5 5 5 5 5 
150 95 40 20 10 5 5 5 5 5 
200 100 40 20 15 5 5 5 5 5 
250 105 40 20 15 5 5 5 5 5 
表 1-6 长 条 状 试 样 的 调节 时 间 
平衡 1%C 的 时 间 /min 
宽度 /mm 
介 大 下 诺 25.4 15.0 12.7 
/C 
量度 /mm 
12.7|10.019.5|6.5|15.013.0 12.011.0 115.0112.7|10.0|9%.5|16.515.013.213.012.011.0 
-50 45 135 135 125 120115 1111015135 130125125120115 115110 110 15 
0|130125125 120115 11011015 130125120|120115115 11011015 15 
50135 130 130|120115 110 115 130125120120115115 11011o 11015 
空气 100145 | 35 135 125 120 115 1015 14013013012512012011511011015 
150| 50 |40 140 130 120 115 11015 140135130|130125 120115 115 110 15 
200| 50 |40 140 130 120115 11015 145135 130130125 120115 115 110 15 
250|55 | 45 |40 130125 115 |11015 14140135 135 |125 120115 115 110 15 
-50 15 |101101515 15 11151511 11011011015151515 15 5s 
0|10|110110151515 15 |15 |10|l1l515|15 15 1515 15 15 
50115 1101101515 151515 101101515 111515151515 |15 
液 俐 100115 | 10 |10 |15 15 15 15 15 11011l1llll515 11151515 15 
150|15 | 10 110 15 15 15 1515 11|110110|11015 151515 15 15 
200|15 |10 |11015 15 15 |1515 115 110110|11015 151515 |15 15 
250|15 |10 |110 15 15 15 1515 115110110|11015 151515 15 15 
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平衡 15 的 时 间 Zmin 











宽度 /mm 
温度 
介质 6.35 4.0 
ZG 
厚度 /mm 





12.7 | 10.0 16.52 | 5.0 | 3.0 | 2.0 11.5 | 1.0 112.7110.016.5 15.0 13.0 12.0 | 1.0 





-350| 20 20 15 15 10 10 5 5 15 15 10 10 10 5 9 





0 15 15 10 10 10 5 3 5 10 10 10 10 5 5 5 
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液体 100| 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 S$ 5 5 5 











250| 5 5 5 5 5 入 5 5 5 5 5 3 5 5 3 


1.6.2 试验 时 间 


获得 某 一 试 样 的 任何 指定 变化 〈 比 如 老化 ) 程度 的 时 间 主 要 依赖 橡胶 的 类 型 、 
其 配方 和 硫化 状态 、 自 然 环境 及 试验 环境 的 苛刻 度 。 通 常会 在 进行 一 组 不 同时 间 周 
期 的 试验 通过 监测 其 变化 来 实现 一 个 全 面 研 究 。 出 于 控制 的 目的 ,一 个 单一 的 试验 
时 间 可 能 就 足够 了 ,通常 不 需要 上 述 程序 。 这 两 种 情况 下 ， 推 荐 选择 表 1-7 中 给 出 的 
试验 时 间 。 









































































































































表 1-7 首选 试验 时 间 (单位 : h) 
试验 时 间 允许 偏差 试验 时 间 允许 偏差 
8 0 
+0.25 gy 
16 9 
24 0 168 
48 2 168 的 倍数 














1.6.3 标准 实验 室 条 件 


1. 标准 实验 室温 度 
标准 实验 室温 度 应 为 23C +2 人 或 27C +2%C 。 
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如 果 有 更 严格 要 求 ， 温 度 允 许 偏差 应 为 + 1%C 。 

23% 通常 是 适用 于 温带 地 区 的 标准 实验 室温 度 ，27% 通常 是 适用 于 热带 和 亚热带 地 
区 的 标准 实验 室温 度 。 

2. 标准 实验 室 湿 度 

当 温 度 和 湿度 都 需要 控制 时 ， 应 从 表 1-8 进行 优先 选择 。 
表 1-8 优先 选择 的 相对 湿度 





















































温度 /°C 相对 湿度 (% ) 湿度 允许 偏差 (% ) 

23 50 
+10 

27 65 











注 : 比 对 试验 的 标准 实验 室温 度 为 23°C + TSC ， 相 对 湿度 为 50% +5% 。 含 有 橡胶 且 用 于 橡胶 产品 的 纺织 
材料 ， 用 于 实验 室 间 比 对 试验 的 标准 实验 室温 度 为 20C +2%C ， 相 对 湿度 为 65% + 上 4% 。 
Q@ 更 严格 的 允许 偏差 为 +5% 。 


1.6.4 其 他 试验 温度 
当 需 要 高 温 或 低温 时 ， 温 度 应 从 表 1-9 中 选择 。 出 于 技术 原因 ， 可 选择 其 他 的 温 
























































度 。 
表 1-9 试验 温度 (单位 :%C ) 
试验 温度 允许 偏差 
-85、-70、-55、-40、-25、-10.0 +2 
40 .55 .70 .85 ,100 +1 
125 .150 .175 .200 .225 .250 .275 .300 +2 





1.7 橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 调节 和 试验 的 标准 环境 


1. 定义 

(1) 参 比 环境 为 一 理论 环境 。 如 果 已 知 其 相关 的 换算 系数 ， 则 在 不 同 环境 条 件 
下 测 得 的 特征 值 可 与 此 理论 坏 境 相 联 系 。 

(2) 调节 和 试验 的 标准 环境 ”进行 试验 的 实际 环境 。 

(3) 调节 方法 “ 涂 覆 织物 进行 试验 时 的 环境 特征 以 及 暴露 于 该 环境 中 的 时 间 。 

(4) 标准 条 件 “ 涂 覆 织 物 在 调节 和 试验 的 标准 环境 中 达到 平衡 状态 时 的 条 件 。 

(5) 水 分 平衡 ” 涂 履 织物 暴露 于 流动 的 空气 中 之 后 ， 达 到 质量 上 无 明显 变化 时 的 
EF 衡 。 

2. 预 调节 

当 织 物 底 布 为 强 吸湿 性 材料 ， 或 试验 方法 要 求 精度 高 时 ， 应 将 试 样 放 在 相对 湿度 不 
大 于 10% 、 温 度 为 60 ~70C 的 环境 中 进行 调节 ， 使 试 样 达 到 平衡 。 

相对 湿度 为 65% 、 温 度 为 20C 的 空气 ,在 恒定 压力 下 加 热 到 60 ~70 时 ， 相 对 湿 
度 大 约 为 5% ， 湿 度 再 高 将 导致 某 些 涂 履 层 发 生变 化 。 
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3. 试验 环境 特征 

根据 每 项 试验 或 材料 所 规定 的 标准 或 规范 ， 选 用 下 列 诸 环境 中 的 一 种 。 对 于 这 些 环 
境 的 选择 与 我 国 的 采用 惯例 和 不 同 的 应 用 有 关 ， 并 应 在 试验 报告 中 说 明 。 

(1) 环境 A 温度 为 20%C +2% ; 相对 湿度 为 65% +5%。 

(2) 环境 B 温度 为 23% +2%C; 相对 湿度 为 50% +5% 。 

(3) 环境 C (热带 地 区 ) ”温度 为 27%C + 上 2% ; 相对 湿度 为 65% +5% 。 

(4) 环境 D ( 仅 控 制 温 度 ) 温度 为 23Y +2%C。 

(5) 环境 EE (热带 地 区 仅 控 制 温 度 ) 温度 为 27% +25%C 。 

4. 调节 方法 

根据 每 项 试验 或 材料 所 规定 的 标准 或 规范 ， 选 用 下 列 调 节 方 法 中 的 一 种 。 

(1) 调节 方法 1 试 样 应 自由 暴露 于 标准 环境 A、B 或 C 中 ， 直 至 达到 平衡 状态 为 
止 。 自 由 炊 露 于 流动 空气 中 的 试 样 过 次 质量 (每 次 间隔 时 间 为 2h) 相差 小 于 0.1% ， 即 
认为 是 达到 了 要 求 环境 下 的 平衡 状态 。 对 于 单 面 涂 覆 织 物 ， 建 议 最 少 暴 露 16h; 对 于 双 
面 涂 覆 织物 ， 建 议 最 少 暴 露 24h。 

(2) 调节 方法 2 ” 试 样 应 自由 暴露 于 标准 环境 D 或 上 中， 暴露 时 间 为 3h。 


1.8 绝缘 漆 漆 膜 制备 法 


1. 材料 和 仪器 设备 
1) 纯 铜 片 : T2， 表 面 应 平整 光滑 ， 厚 度 均 匀 一 致 ( 最 厚 点 和 最 注 点 之 差 不 大 于 
0. 01mm) 。 制 备 各 项 漆 膜 对 纯 铜 片 的 要 求 如 表 1-10 所 示 。 
表 1-10 制备 各 项 漆 腊 对 纯 铜 片 的 要 求 


































































































































































































使 用 纯 铜 片 的 要 求 
试验 项 目 
供应 状态 尺寸 /mm 厚度 /mm 
干燥 时 间 、 耐 油性 硬 态 50 x 100 0.1~0.3 
击 穿 强度 .绝缘 电阻 便 态 100 x 120 0.1~0.3 
吸水 率 便 态 50 x50 0.08 ~0.12 
耐 热 性 软 态 20 x150 0.08 ~0.12 











2) 电容 器 纸 卫 -10: 90mm x 120mm。 

3) 玻璃 板 : 90mm x 120mm x (1.2 ~2mm)。 

4) 电工 纱 带 : 宽 25mm、 厚 (0.22+ 上 0.01)mm，60 支 。 
5) 去 污 粉 。 

6) 工业 用 盐酸 。 

7) 甲 茶 或 二 甲 茶 - 乙 醇 溶剂 (体积 比 为 1: 1)。 

8) 制备 漆 膜 用具: 浸 漆 槽 、 滴 干 架 等 。 

9) 鼓 风 恒 温 烘箱 : 0 ~ (250+2)9%C。 
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10) 干燥 箱 : 温度 (23 +2)C。 
11) 杠杆 千分尺 或 测 厚 仪 ， 精确 度 0.002mm。 





2. 漆 腊 制备 方法 


(1) 底 材 的 处 理 包括 以 下 内 容 : 
1) 纯 铜 片 的 处 理 ; 取 一 定 规 格 的 纯 铜 片 ， 在 其 上 打 孔 ， 作 葵 挂 样板 用 (样板 打 了 筷 
位 置 : 测 电 性 能 则 四 角 打 孔 ， 测 吸水 率 则 对 角 打 孔 ; 测 其 他 性 能 则 中 垂 线 两 边缘 打 
孔 )。 在 使 用 前 ， 首 先 将 纯 铜 片 处 理 平整 ， 淄 入 质量 





















































室温 后 使 用 。 











3) 电容 器 纸 的 处 理 : 电容 器 纸 在 浸 漆 前 ， 
纸 上 的 潮气 。 取 出 放 入 干燥 器 中 ， 








取出 ， 用 清水 冲 去 两 面 的 酸 液 ， 了 


用 洁净 的 纱布 措 除 水 分 ， 在 约 100%C 的 烘箱 ! 
茶 或 二 甲 茶 -乙醇 (体积 比 为 1: 1) 溶剂 擦 净 并 蜡 干 。 
2) 电工 纱 带 的 处 理 : 取 长 700mm 的 电工 纱 带 ， 
表面 上 的 纤维 ， 并 于 (105 +2)% 下 烘 30min ， 




















分 数 为 3% 的 稀 盐 酸 中 ，5min 左右 














必 采 用 软木 塞 或 软 棉布 芯 取 去 污 粉 水 浆 ， 在 纯 铜 片 表面 
仔细 、 均 匀 地 打磨 ， 以 除去 污 斑 和 氧化 物 ， 直 至 表面 光洁 无 污 。 用 清水 冲洗 干净 ， 然 后 















































干燥 之 后 存放 于 干燥 器 中 。 浸 漆 前 ， 以 甲 











rh a 




















除去 潮气 ， 取 出 放 入 干燥 器 中 ,冷却 至 





需 在 (80 + 上 2)% 下 焙 烘 10min， 以 除去 
冷却 至 室温 后 使 用 。 











(2) 温 涡 法 制备 漆 膜 取经 过 处 理 后 的 纯 铜 片 或 其 他 底 材 ， 以 杠杆 千分尺 或 测 厚 











仪 测量 其 厚度 ， 然 后 以 均匀 适宜 的 速度 浸入 静 置 至 


























等 停留 1min) ， 再 以 同样 均匀 的 速度 自 漆 中 取出 ， 





30min， 用 调 刀 仔细 地 刊 去 下 面 的 余 漆 ,然后 将 试 相 








和 时 间 按 产品 标准 规定 。 





此 后 ， 将 试 样 倒转 180°， 


温度 和 时 间 进 行 干燥 。 





无 气泡 的 漆 液 中 停留 30s (电容 絮 纸 





垂直 悬挂 在 洁净 无 灰尘 处 泣 干 10 ~ 
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F 置 于 干燥 箱 或 烘箱 内 。 干 燥 的 温度 








次 浸渍 、 滴 干 ， 按 产品 标准 规定 的 


浸 二 次 漆 后 ， 漆 膜 每 面 的 厚度 必须 在 〈50 +5) pm， 测 定 抗 忆 性 的 漆 膜 ， 每 面 厚度 
则 在 〈110+ 上 10)pm《〈 底 材 厚 度 除外 ) ， 否 则 应 重新 调整 漆 液 的 黏度 。 





(3) 浇注 法 制备 漆 膜 对 于 不 适 于 

















用 浊 演 法 制备 漆 膜 的 ， 可 采用 浇注 法 制备 漆 膜 。 














将 洁净 的 玻璃 板 或 其 他 底 材 ， 以 杠杆 千分尺 或 测 厚 仪 测量 其 厚度 ， 然 后 把 预先 调整 





至 适当 黏度 并 充分 搅拌 的 漆 样 ， 
人 使 样板 上 多 余 的 漆 流 尽 ， 以 同样 的 角度 置 于 干燥 箱 或 烘 











均匀 洲 注 于 整 块 位 于 水 平 的 样板 上 ， 再 以 45" 角 倾斜 放 








箱 内 ,干燥 的 温度 和 时 间 按 产品 标准 规定 进行 。 


此 后 ， 将 样板 倒转 180°， 


We 
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浇 两 次 漆 后 ， 漆 膜 的 每 面 














厚度 为 (50 +5) hm， 


a 00 es 

















次 浇 漆 ， 其 干燥 温度 和 时 间 按 产品 





测定 耐 电 弧 性 的 漆 膜 ,每 面 厚度 应 
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2.1 测试 中 的 误差 
2.1.1 准确 度 和 精密 度 

1. 真 值 (xi) 

某 一 物质 本 身 具 有 的 客观 存在 的 真实 数值 ， 即 为 该 量 的 真 值 。 一 般 来 说 ， 真 值 是 未 
知 的 ， 但 下 列 情况 的 真 值 可 以 认为 是 知道 的 : 

(1) 理论 真 值 如 某 物 质 的 理论 性 能 等 。 

(2) 计量 学 约定 真 值 ”如 国际 计量 大 会 上 确定 的 长 度 、 质 量 、 物 质 的 量 单位 等 。 

(3) 相对 真 值 ” 认 定 精度 高 一 个 数量 级 的 测试 值 作为 低 一 级 的 测量 值 的 真 值 。 这 
种 真 值 是 相对 比较 而 言 的 。 例 如 ， 实 验 室 中 标准 试 样 及 管理 试 样 中 组 分 的 含量 等 可 视 为 
真 值 。 

2. 准确 度 

准确 度 表示 分 析 结 
的 差别 越 小 ， 则 测试 结 

在 对 试 样 进 行 测试 时 ,一般 需 要 在 同一 条 件 下 对 同一 试 样 进行 多 次 重复 测试 ( 称 
平行 测试 ) ， 此 时 可 得 到 一 组 数值 不 等 的 测量 结果 ， 这 些 测量 结果 之 间接 近 的 程度 称 为 
精密 度 。 几 次 测量 结果 的 数值 越 接 近 ， 测 量 结果 的 精密 度 就 越 高 。 有 时 用 重复 性 (re- 
peatability) 和 再 现 性 (reproducibility) 表示 不 同情 况 下 测量 结果 的 精密 度 ， 前 者 表示 同 
一 测试 人 员 在 同一 条 件 下 所 得 结果 的 精密 度 ， 后 者 表示 不 同 测试 人 员 或 不 同 实验 室 之 间 
在 各 自 条 件 下 所 得 结果 的 精密 度 。 

4. 准确 度 和 精密 度 的 关系 

测试 工作 中 要 求 测量 值 或 分 析 结 果 应 达到 一 定 的 准确 度 与 精密 度 。 值 得 注意 的 是 ， 
并 非 精 密度 高 者 准确 度 就 高 。 例 如 ， 甲 、 乙 、 两 3 人 同时 测试 一 高 塑性 合金 的 断后 伸 长 
率 (真实 值 为 50. 36% ) ， 各 分 析 4 次 ,测试 结果 如 表 2-1 所 示 。 

表 2-1 测试 结果 





























































































































果 与 被 测量 真 值 或 约定 真 值 间 的 一 致 程度 。 准 确 度 与 真实 值 之 间 
果 越 准确 ， 即 准确 度 越 高 。 


































































































































































































测量 人 员 1 2 3 4 平均 值 
50.30% 50.30% 50.28% 50. 29% 50. 29% 
乙 50.40% 50.30% 50.25% 50.23% 50. 30% 
丙 50.36% 50.35% 50. 34% 50.33% 50.35% 


























所 得 测量 结果 绘 于 图 2-1 中 。 
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由 图 2-1 可 见 ， 甲 的 测量 结果 的 精密 度 很 好 ， 但 平均 值 与 真实 值 相差 较 大 ， 这 说 明 
准确 度 低 ; 乙 的 测量 结果 精密 度 不 高 ， 准 确 度 也 不 高 ; 只 有 两 的 测量 结果 的 精密 度 和 准 
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确 度 都 比较 高 。 因 此 ， 精 密度 高 的 不 一 定 准 确 度 就 .。， 真 什 
高 ， 但 准确 度 高 一 定 要 求 精 密度 高 ， 即 一 组 数据 精 | 
密度 很 差 自 然 失 去 了 衡量 准确 度 的 前 提 。 Fae 由 z 


2.1.2 误差 和 偏差 


1. 误差 (error) 
准确 度 的 高 低 用 误差 来 衡量 。 误 差 (EZ) 是 指 50.10 5020 5030 5040 50.50 
测试 值 (x) 与 被 测量 的 真 值 (x4) 之 间 的 差 。 误 四 
差 越 小 ， 表 示 测 试 结果 与 真 值 越 接近 ， 准 确 度 越 _ 
高 ; 反之 ， 误 差 越 大 ， 准 确 度 越 低 。 误 差 可 用 绝对 。 不 站 人 下 的 人 有 和 生 
误差 (absolute error， 符号,) 与 相对 误差 (relative error， 符 号 ,) 两 种 方法 表示 。 
绝对 误差 (,) 表示 测试 值 (x) 与 真 值 之 间 的 代数 差 值 ， 即 
E,=%— Xr 


相对 误差 (E,) 是 指 绝 对 误差 (EE,) 在 被 测量 真 值 中 所 占 的 百分率 ， 即 




















































































































E, 
E,=— x100% 


XT 


例如 ， 测 试 某 物质 的 断后 伸 长 率 为 81.18% ,已 知 真 值 为 81. 13% ， 则 其 绝对 误差 
































为 
E,=81.18% -81.13% = +0.05% 
其 相对 误差 为 
E, 
E,=— x100% = A x100% =0.062% 
Xr 81. 13% 














绝对 误差 和 相对 误差 都 有 正 值 和 负 值 。 当 误差 为 正 值 时 ， 表 示 测 试 结果 偏 高 ; 误差 
为 负 值 时 ， 表 示 测 试 结果 偏 低 。 相 对 误差 能 反映 误差 在 真 值 中 所 占 的 比例 ， 这 对 于 比较 
在 各 种 情况 下 测试 结果 的 准确 度 更 为 方便 ， 因 此 最 常用 。 但 应 注意 ， 有 时 为 了 说 明 一 些 
仪器 测量 的 准确 度 ， 采 用 绝对 误差 更 清楚 。 

2. 偏差 (deviation) 

精密 度 的 高 低 常 用 偏差 (d) 来 衡量 。 偏 差 小 ， 测 试 结 果 精 密度 高 ;偏差 大 ， 测 试 
结果 精密 度 低 ， 测 试 结果 不 可 靠 。 偏 差 是 指 测试 值 (x) 与 几 次 测试 结果 平均 值 (x) 
的 差 值 与 误差 相似 ,偏差 也 有 绝对 偏差 和 相对 偏差 。 设 一 组 测量 值 为 x,、x,、…、%,， 
其 算术 平均 值 为 x， 对 单 次 测量 值 x,， 其 绝对 偏差 (d;) 和 相对 偏差 (Rd;) 可 表示 为 


d, =%, 一 区 





























































































































































































































d; 
Rd; = 二 X100% 


由 于 在 儿 次 平行 测试 中 各 次 测试 的 偏差 有 负 有 正 ， 有 些 还 可 能 是 零 ， 为 了 说 明 分 析 
结果 的 精密 度 ， 通 常 以 单 次 测量 偏差 绝对 值 的 平均 值 即 平均 偏差 ( deviation average) d 
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示 其 精密 度 ， 即 





ldl +1ld,l +:…+|d,l| | Xi 一 和 | 十 | x 一 天 | 十 十 | x,—X 
= x 
测量 结果 的 相对 平均 偏差 (Rd) 为 
一 dd 
Rd= X100% 


3. 公差 (tolerance) 

由 前 面 的 讨论 可 以 知道 ， 误 差 与 偏差 具有 不 同 的 含义 。 前 者 以 真实 值 为 标准 ， 后 者 
是 以 多 次 测试 值 的 算术 平均 值 为 标准 。 严 格 地 说 ， 人 们 只 能 通过 多 次 反复 的 测试 ， 得 到 
一 个 接近 于 真实 值 的 平均 结果 ， 用 这 个 平均 值 代 蔡 真 实 值 来 计算 误差 。 显 然 ， 这 样 计算 
出 来 的 误差 还 是 偏差 .因此 在 生产 部 门 并 不 强调 误差 与 偏差 的 区 别 ， 而 用 “公差 ” 范 
围 来 表示 人 允许 误差 的 大 小 。 

公差 是 生产 部 门 对 分 析 结 果 允 许 误 差 的 一 种 限量 ， 又 称 为 允许 误差 。 如 果 测 试 结果 
超出 允许 的 公差 范围 称 为 “ 超 差 "。 遇 到 这 种 情况 ， 则 该 项 测试 应 该 重 做 。 公 差 范 围 的 
确定 是 根据 生产 需要 和 实际 情况 而 定 的 ， 所 谓 根据 实际 情况 是 指 试 样 组 成 的 复杂 情况 和 
所 用 测试 方法 的 准确 程度 。 对 于 每 一 项 具体 的 测试 工作 ， 各 主管 部 门 都 规定 了 具体 的 公 
差 范围 。 


2.1.3 误差 的 分 类 和 来 源 


在 性 能 测试 过 程 中 ， 由 于 存在 着 一 些 影响 测试 的 因素 ， 因 此 误差 是 客观 存在 的 。 根 
据 误 差 的 性 质 和 产生 的 原因 ， 一 般 可 将 其 分 为 系统 误差 (systematic error) 和 随机 误差 
(random error) 两 大 类 。 

1. 系统 误差 

系统 误差 是 指 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 结果 的 平均 值 
与 被 测量 的 真 值 之 差 。 

系统 误差 具有 重复 性 和 单 向 性 ， 其 大 小 是 可 以 测试 的 ， 所 以 又 称 它 为 可 测 误差 
(determinable error) 。 系 统 误差 产生 的 原因 主要 有 以 下 几 方 面 : 

(1) 仪器 误差 (instrumental eror) 由 于 仪器 、 量 器 不 准 引起 的 误差 称 为 仪器 误 
差 。 

(2) 方法 误差 (methodic eror) ”由 于 测试 方法 本 身 的 缺陷 所 引起 的 误差 称 为 方法 
误差 。 方 法 误差 的 大 小 与 测试 方法 的 特性 有 直接 关系 。 

(3) 操作 误差 (operational error) ”由 于 操作 者 操作 不 当 造 成 的 误差 称 为 操作 误差 。 

2. 随机 误差 

随机 误差 是 指 测 量 结果 与 在 重复 性 条 件 下 ， 对 同一 被 测量 进行 无 限 多 次 测量 所 得 结 
果 的 平均 值 之 差 。 它 是 由 于 测量 过 程 中 各 种 因素 的 随机 波动 而 引起 的 具有 抵偿 性 的 误 
差 ， 因 而 又 被 称 为 偶然 误差 (accidental error) 或 不 定 误差 (indeterminable error) 。 这 些 
因素 主要 有 实验 室 环境 温度 、 气 压 、 湿 度 的 变化 ， 测 量 仪 器 示 值 的 波动 ， 测 试 人 员 对 各 
个 试 样 处 理 时 的 微小 差别 等 。 随 机 误差 的 特点 是 大 小 和 正 负 都 变化 不 定 ， 且 无 法 加 以 校 
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正 ， 似 乎 没有 规律 性 。 但 如 果 进 行 多 次 重复 测试 ， 就 会 发 现 测试 数据 的 分 布 符合 一 定 的 
统计 规律 。 

在 测试 过 程 中 ， 除 系统 误差 和 随机 误差 外 ， 还 有 一 类 “过 失误 差 ” (gross error)， 
它 是 由 测试 人 员 因 粗 枝 大 叶 或 违反 操作 规程 所 引起 的 ， 如 仪器 失灵 、 读 错 读数 、 记 录 和 和 
计算 错误 等 。 这 种 “过 失误 差 ” 没 有 一 定 的 规律 ， 只 要 测试 人 员 加 强 责任 心 、 认 真 细 
致 、 严 格 遵守 操作 规程 ， 这 种 误差 是 可 以 避免 的 。 含 有 过 失误 差 的 测量 值 为 异常 值 ， 在 
进行 数据 处 理 时 ， 应 将 其 剔除 。 

随机 误差 和 系统 误差 直接 影响 到 测试 的 准确 度 或 精密 度 ， 而 准确 度 和 精密 度 又 是 测 
试 质量 的 最 重要 的 标准 。 采 用 哪些 可 能 的 措施 可 以 减少 误差 ， 这 要 依赖 于 误差 本 身 的 性 
质 。 因 此 ， 有 必要 对 这 两 种 误差 最 相关 的 特性 进行 总 结 和 比较 〈 见 表 2-2) 。 

表 2-2 ”随机 误差 和 系统 误差 的 最 显著 的 特征 















































































































































序号 随机 (或 不 可 测 ) 误 差 系统 (或 可 测 ) 误 差 
1 操作 者 仪器 和 方法 的 不 确定 性 造成 操作 者 仪器 和 方法 偏差 造成 
2 不 可 消除 ,但 可 通过 仔细 的 操作 而 减 小 原则 上 可 认识 且 可 减 小 (部 分 甚至 全 部 ) 
3 可 通过 在 平均 值 附 近 的 分 散 度 辨 认 平均 值 与 真 值 之 间 的 不 一 致 程度 辨认 
4 影响 精密 度 影响 准确 度 
3 通过 精密 度 的 大 小 (例如 标准 差 ) 定 值 平均 值 与 真 值 之 间 的 差 值 定理 






































2.2 ”有效 数字 及 运算 规则 
2.2.1 有 效 数字 

有 效 数字 是 指 在 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 得 到 的 数字 。 在 保留 的 有 效 数字 中 ， 只 
最 后 一 位 数字 是 可 疑 的 (有 +1 的 误差 ) ， 其 余数 字 都 是 准确 的 。 例 如 长 度 读数 25. 3mm 
中 ,25 是 确定 的 ,0. 3 是 可 疑 的 ， 可 能 为 (25.3 +0.1)mm。 有 效 数字 的 位 数 由 所 使 用 
的 仪器 决定 ， 在 记录 测量 数据 时 ， 不 能 任意 增加 或 减少 位 数 。 例 如 前 例 中 读数 不 能 写成 
25. 30mm， 因 为 仪器 无 法 达到 这 种 精度 ; 也 不 能 写成 25mm 而 降低 了 仪器 的 精度 。 

下 列 是 一 组 数据 的 有 效 数字 位 数 : 















































2.1 1.0 2 位 有 效 数字 
1. 98 0. 0382 3 位 有 效 数 字 
18. 79% 0. 7200 4 位 有 效 数 字 
43219 1. 0008 5 位 有 效 数字 
3600 100 有 效 数 字 位 数 不 确 定 





在 以 上 数据 中 ， 数 字 “0” 有 不 同 的 意义 。 在 第 一 个 非 0 数字 前 的 所 有 的 “0” 都 
不 是 有 效 数字 ， 因 为 它 只 起 定位 作用 ， 与 精度 无 关 ， 例 如 0.0382; 而 第 一 个 非 0 数字 后 
的 所 有 的 0 都 是 有 效 数字 ， 例 如 1.0008、0. 7200。 另 外 ， 像 3600 这 样 的 数字 ， 一般 看 
成 4 位 有 效 数 字 ， 但 它 可 能 是 2 位 或 3 位 有 效 数字 ， 对 于 这 样 的 情况 ， 应 该 根据 实际 情 
况 而 定 ， 分 别 写成 3. 600 x10 或 3.6 x10”、3.60 x10’ 较 好 。 

在 测试 过 程 中 ， 常 遇 到 倍数 、 分 数 关 系 ， 如 2、3、1/3、1/5 等 ， 这 些 数 据 是 非 测 
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量 所 得 ， 可 视 为 无 限 多 位 有 效 数字 。 而 对 于 含有 对 数 的 有 效 数 字 ， 如 lgK 等 ， 其 位 数 取 
决 于 小 数 部 分 ， 整 数 部 分 只 说 明 这 个 数 的 方 次 ， 如 lgK =1. 32 有 效 数字 为 2 位 ， 而 不 是 


3 位 5 
2.2.2 有 效 数字 修 约 规则 


在 数据 处 理 过 程 中 ， 涉 及 的 各 测量 值 的 有 效 数 字 位 数 可 能 不 同 ， 因 此 需要 按 下 面 所 
述 的 计算 规则 确定 各 测量 值 的 有 效 数字 位 数 。 各 测量 值 的 有 效 数 字 位 数 确定 后 ， 就 要 将 
它 后 面 多 余 的 数字 舍弃 。 侈 弃 多 余 的 数字 的 过 程 称 为 “数字 修 约 ”"， 它 所 遵循 的 规则 称 
为 “数字 修 约 规则 ”。 数 字 修 约 时 ， 应 按 GB 3101 一 1993 进行 ， 可 归纳 为 如 下 口诀: 
“四 舍 六 入 五 成 双 ; 五 后 非 零 就 进 一 ， 五 后 缘 零 视 奇偶 ， 五 前 为 偶 应 舍 去 ， 五 前 为 奇 则 
进 一 。 

注意 : 奉 拟 舍弃 的 数字 为 两 位 以 上 ， 应 按 规则 一 次 修 约 ， 不 能 分 次 修 约 。 例 如 将 
7. 5491 修 约 为 2 位 有 效 数 字 ， 不 能 先 修 约 为 7.55， 再 修 约 为 7.6， 而 应 一 次 修 约 到 位 即 
7.5。 在 用 计算 器 (或 计算 机 ) 处 理 数 据 时 ， 对 于 运算 结果 ， 亦 应 按照 有 效 数 字 的 计算 
规则 进行 修 约 。 


2.2.3 有效 数字 运算 规则 


在 分 析 测 试 过 程 中 ， 往 往 要 经 过 几 个 不 同 的 测量 环节 ， 例 如 先 用 减 量 法 称 取 试 样 ， 
试 样 经 过 处 理 后 进行 滴定 。 在 此 过 程 中 有 多 个 测量 数据 ， 如 试 样 质量 ， 滴 定 管 初 、 终 读 
数 等 ， 在 分 析 结 果 的 计算 中 每 个 测量 值 的 误差 都 要 传递 到 结果 里 。 因 此 ， 在 进行 结果 运 
算 时 ， 应 遵循 下 列 规则 。 

1) 几 个 数据 相 加 减 时 ， 它 们 的 最 后 结果 的 有 效 数 字 位 数 的 保留 应 以 小 数 点 后 位 数 
最 少 的 数据 为 根据 。 例 如 : 

0. 12 +0.0354 +42.716 =42.8714 =42. 87 

2) 几 个 数据 相 乘 或 相 除 时 ， 它 们 的 积 或 商 的 有 效 数 字 位 数 的 保留 必须 以 各 数据 中 
有 效 数字 位 数 最 少 的 数据 为 准 。 例 如 : 

1.54 x31.76 =48. 9104 =48.9 

3) 对 数据 进行 乘 方 或 开 方 时 ， 所 得 结果 的 有 效 数 字 位 数 的 保留 应 与 原 数 据 相同 。 
例如 : 





















































































































































6.72? =45. 1584 二 45.2 (保留 3 位 有 效 数字 ) 
V9.65 =3.10644… 二 3. 11 (保留 3 位 有 效 数字 ) 
4) 所 取 对 数 的 小 数 点 后 的 位 数 (不 包括 整数 部 分 ) 应 与 原 数 据 的 有 效 数字 的 位 数 
相等 。 例 如 : 
lg102 =2. 00860017 =2. 009 (保留 3 位 有 效 数字 ) 
5) 在 计算 中 党 遇 到 分 数 、 倍 数 等 ， 可 视 为 多 位 有 效 数 字 。 
6) 在 乘除 运算 过 程 中 ， 首 位 数 为 “8” 或 “9” 的 数据 ， 有 效 数字 位 数 可 以 多 取 1 
位 。 


7) 在 混合 计算 中 ， 有 效 数字 的 保留 以 最 后 一 步 计算 的 规则 执行 。 
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8) 表示 测试 方法 的 精密 度 和 准确 度 时 ， 大 多 数 取 1 ~2 位 有 效 数字 。 


2.3 数据 的 统计 处 理 与 评价 
2.3.1 重复 性 精密 度 和 再 现 性 精密 度 

1. 重复 性 精密 度 和 重复 性 标准 偏差 (;,) 

重复 性 精密 度 是 指 在 重复 条 件 下 的 精密 度 ， 即 在 相同 的 实验 条 件 (同一 操作 者 、 
同一 仪器 、 同 一 实验 室 ) 下 ， 在 短 时 间 间 隔 内 ， 按 同一 方法 对 同一 试 样 进行 正确 的 正 
常 操 作 所 得 独立 结果 之 间 的 接近 程度 。 

重复 性 精密 度 用 重复 性 标准 偏差 ;. 表 示 。 设 在 重复 条 件 下 ， 对 某 一 试 样 进行 m 回 n 




































































次 重复 测试 ， 测试 结 果 如 表 2-3 所 示 。 
表 2-3 测试 结果 
组 号 测定 结果 各 组 测定 均值 元 单 次 测定 标准 偏差 *， 
1 A 需 站 
2 MX2.1 \X2.2 \X2.3、 Non 72 32 
3 X3.1 \X3.2 3.3、 MX3.n 73 53 
m Km. 1 m2 Cm 3 Ym.n Tn Ci 











这 一 系列 测试 的 重复 性 标准 偏差 s, 为 














2. 再现 性 精密 度 和 再 现 性 标准 偏差 (s;) 

再 现 性 精密 度 是 指 在 不 同 的 试验 条 件 下 (不 同 操作 者 、 不 同 仪器 、 不 同 实验 室 )， 
按 同 一 方法 对 同一 试 样 进行 正确 和 正常 操作 所 得 单独 的 实验 结果 之 间 的 接近 程度 。 再 现 
性 精密 度 用 再 现 性 标准 差 s+ 表示。 再 现 性 标准 偏差 s+ 由 m 个 实验 室 每 个 实验 室 做 一 组 n 
次 测试 ， 按 下 式 求 得 
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SR= AS 十 ST 











X = 一 (XI 二 2 +X + +X,) 
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式 中 sn 再 现 性 标准 偏差 ; 
重复 性 标准 偏差 ; 
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平均 值 的 标准 偏差 ; 

5 一 一 室 间 标准 偏差 。 

3. 重复 性 限 和 再 现 性 限 

(1) 重复 性 限 (r+) 重复 性 限 (repeatability limit) 用 表示， 定义 为 : 一 个 数值 
r， 在 重复 性 的 条 件 下 ， 两 次 测试 结果 之 差 的 绝对 值 不 超过 此 数 的 概率 为 95% 。 换 句 话 
说 ， 用 相同 的 方法 在 相同 条 件 〈 同 一 操作 者 、 同 一 台 仪 器 、 同 一 实验 室 且 时 间 间 隔 不 
大 ) 下 测试 同一 试 样 ， 任 何 两 个 测试 结果 间 的 绝对 差 值 超过 7 的 可 能 性 只 有 5%。 

当 测 试 次 数 n =2， 置 信和 度 为 95% 时 ， 重复 性 限 + 用 下 式 计算 : 

r=2 V2s, =2. 83s, 

通常 称 重复 性 限 7 为 室内 允许 差 。 一 般 标准 方法 规定 平行 双 样 测试 两 结果 之 差 绝 对 
值 不 得 大 于 重复 性 限 r+， 如 果 两 个 测试 结果 的 差 值 超过 了 这 个 允许 差 ， 则 必须 重新 取样 
再 做 两 次 测试 。 

(2) 再 现 性 限 (R) 再现 性 限 用 尺 表示， 定义 为 : 一 个 数值 RR， 在 再 现 性 的 条 件 
下 ， 两 次 测试 结果 之 差 的 绝对 值 不 超过 此 数 的 概率 为 95% 。 换 句 话说 ， 用 同一 方法 在 
不 同 的 条 件 〈 不 同 操作 者 ， 在 不 同 实验 室 或 间隔 较 长 时 间 ， 使 用 不 同型 号 的 仪器 ) 下 
测试 同一 试 样 ， 任 何 两 个 测试 结果 间 的 绝对 差 值 超过 的 可 能 性 只 有 5% 。 

当 测 试 次 数 n =2， 置 信和 度 为 95% 时 ， 再现 性 限 R 用 下 式 计算 : 

R=2V2sn =2. 83sn 

通常 称 再 现 性 限 尺 为 室 间 允许 差 。 

4. 极 差 和 临界 极 差 

(1) 极 差 一 组 测量 数据 中 ， 最 大 值 (x ) 与 最 小 值 (x%,,) 之 差 称 为 极 差 ， 用 
字母 尺 表示 。 
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R= 一 mi 


相对 极 差 = 上 x100% 


(2) 临界 极 差 ”临界 极 差 的 含义 是 : 一 个 数值 在 某 条 件 下 几 次 测试 结果 的 极 差 以 
一 定 的 置信 概率 不 超过 此 数 。 临 界 极 差 根据 测量 时 的 情况 ， 分 为 重复 性 临界 极 差 和 再 现 
性 临界 极 差 。 


2.3.2 测量 不 确定 度 


1. 测量 不 确定 度 的 定义 

表征 合理 赋予 被 测量 之 值 的 分 散 性 、 与 测量 结果 相 联 系 的 参数 ， 称 为 测量 不 确定 
度 。“ 合 理 ” 意 指 应 考虑 到 各 种 因素 对 测量 的 影响 所 做 的 修正 ， 特 别 是 测量 应 处 于 统计 
控制 状态 下 。 所 谓 统计 控制 状态 就 是 一 种 随机 控制 状态 ， 即 处 于 重复 性 条 件 下 或 再 现 性 
条 件 下 的 测量 状态 。“ 赋 予 被 测量 之 值 ” 意 指 被 测量 的 测量 结果 ， 它 不 是 固有 的 ， 而 是 
人 们 赋予 的 最 佳 估 计 值 。 “分散 性 ” 意 指 该 估计 值 的 分 散 区 间或 分 散 程度 ， 而 被 测量 之 
值 分 布 的 大 部 分 可 望 含 于 此 区 间 内 。“ 相 联系 ” 意 指 测量 不 确定 度 是 一 个 与 测量 结果 
“在 一 起 ”的 参数 ， 在 测量 结果 完整 的 表示 中 应 包含 测量 不 确定 度 。 此 参数 可 以 是 诸如 
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标准 差 或 其 倍数 ， 或 说 明了 置信 概率 的 置信 区 间 的 半 宽 度 。 也 就 是 说 ， 不 确定 度 是 和 测 
量 结 果 一 起 用 来 表明 在 给 定 条 件 下 对 被 测量 之 值 进 行 测量 时 ,测量 结果 所 可 能 出 现 的 区 
间 。 例 如 , 在 25% 时 ， 测 得 某 溶 液 的 pH 为 5.34 +0.02， 置信 概率 为 95%。 这 就 是 说 ， 
有 95% 的 把 握 认 定 : 在 25% 时 ， 被 测 溶液 的 pH 出 现在 5. 32 ~5. 36 范围 内 。 

因此 ， 测 量 结果 的 不 确定 度 是 测量 值 可 靠 性 的 定量 描述 。 不 确定 度 越 小 ,测量 结果 
可 信赖 程度 越 高 ， 反 之 ， 不 确定 度 越 大 ,测量 结果 可 信赖 程度 越 低 。 

2. 测量 不 确定 度 的 来 源 

产生 于 测量 过 程 中 的 随机 效应 及 系统 效应 均 会 导致 测量 不 确定 度 ， 数 据 处 理 中 的 数 
字 修 约 也 会 导致 不 确定 度 。 分 析 测 试 过 程 中 导致 不 确定 度 的 典型 来 源 如 下 : 

(1) 取样 和 样品 的 保存 ”取样 的 代表 性 不 够 和 测试 样品 在 测试 前 贮存 时 间 以 及 贮 
存 条 件 不 当 均 会 导致 测量 不 确定 度 。 

(2) 仪器 的 影响 如 测量 仪器 的 计量 性 能 〈 如 灵敏 度 、 稳 定性 、 分 辨 力 等 ) 的 局 
限 性 会 导致 测量 不 确定 度 。 

(3) 测量 条 件 的 变化 ”测量 过 程 中 测量 条 件 (如 时 间 、 温 度 、 压 力 、 湿 度 等 ) 发 
生变 化 。 如 测量 时 使 用 仪器 的 温度 与 校准 仪器 的 温度 不 一 > 

(6) 测量 方法 ”测量 方法 对 结果 有 很 大 的 影响 。 

(7) 计算 影响 引用 的 常数 或 参数 不 准确 ; 选择 校准 模型 ， 例 如 对 曲线 的 响应 用 
直线 校准 ， 导 致 较 差 的 拟 合 ; 计算 时 数字 的 修 约 等 ， 均 会 引入 较 大 的 不 确定 度 。 

(8) 操作 人 员 的 影响 操作 人 员 可 能 总 是 将 仪表 或 刻度 的 读数 读 高 或 读 低 ; 还 可 
能 对 方法 做 出 稍微 不 同 的 解释 。 这 些 都 会 引进 一 个 不 确定 度 分 量 。 

(9) 随机 影响 在 所 有 测量 中 都 有 随机 影响 产生 的 不 确定 度 。 

综 上 所 述 ， 测 量 不 确定 度 的 大 小 与 使 用 的 基准 标准 、 测 试 水 平 、 测 试 仪器 的 质量 和 
运行 状态 等 均 有 关系 。 

3. 测量 不 确定 度 的 分 类 和 评定 

不 确定 度 分 为 标准 不 确定 度 和 扩展 不 确定 度 。 根 据 不 确定 度 评 定 方法 的 不 同 ， 标 准 
不 确定 度 (standard uncertainty) 分 为 : 用 统计 方法 评定 的 不 确定 度 (A 类 ) 、 非 统计 方 
法 评定 的 不 确定 度 〈B 类 ) ， 以 及 合成 标准 不 确定 度 。 

(1) A 类 标准 不 确定 度 (内 ) A 类 标准 不 确定 度 (type A standard uncertainty) 即 
统计 不 确定 度 ， 有 共有 随机 误差 性 质 ， 是 指 可 以 采用 统计 方法 计算 的 不 确定 度 ， 如 测量 读 
数 具 有 分 散 性 、 测 量 时 温度 波动 影 通常 认为 这 类 统计 不 确定 度 服 从 正 态 分 布 规 
律 ， 因 此 可 以 像 计算 标准 偏差 那样 ， 通 过 一 系列 重复 测量 值 ， 采 用 下 式 来 计算 A 类 标 
准 不 确定 度 : 










































































































































































































































































































































































b> (x 元 ) 
nl 
(2) B 类 标准 不 确定 度 (ms) ” B 类 标准 不 确定 度 (type B standard uncertainty) 即 

非 统 计 不 确定 度 ， 是 指 用 非 统 计 方 法 评定 的 不 确定 度 ， 包 括 采 样 及 样品 预 处 理 过 程 的 不 

确定 度 、 标 准 对 照 物 浓度 的 不 确定 度 、 标 准 校 准 过 程 的 不 确定 度 、 仪 器 示 值 的 误差 等 。 
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评定 B 类 标准 不 确定 度 常 用 估计 方法 。 要 估计 适当 ， 需 要 通过 相关 信息 ， 如 掌握 不 确 
定 度 的 分 布 规律 ， 同 时 要 参照 标准 ， 更 需要 评定 者 的 实践 经 验 和 学 识 水 平 。 

(3) 合成 标准 不 确定 度 (n.)” 当 测量 结果 的 标准 不 确定 度 由 若干 标准 不 确定 度 分 
量 构成 时 ， 按 方 和 根 得 到 的 标准 不 确定 度 即 为 合成 标准 不 确定 度 (combined standard un- 
certainty ) 。 为 使 问题 简化 ， 这 里 只 讨论 简单 情况 下 ( 即 A 类 、B 类 分 量 保持 各 自 独 立 变 
化 ， 互 不 相关 ) 的 合成 标准 不 确定 度 。 

假设 A 类 标准 不 确定 度 用 从 ,表示 ，B 类 标准 不 确定 度 用 ,表示 ,合成 标准 不 确定 
度 用 人 .表示 ， 则 


































































































Uu, 二 VIA + up 
(4) 扩展 不 确定 度 (expanded uncertainty) ”为 了 表示 测量 结果 的 置信 区 间 ， 用 一 
个 包含 因子 (一般 在 2 ~3 范围 内 ) 乘 以 合成 不 确定 度 ， 称 为 扩展 不 确定 度 ( 以 U 表 
示 )。 


























U= hu. 
式 中 , 上 为 包含 因子 。 当 取 上 =2 时 ， 置 信 度 一 般 为 95% ; 当 取 和 =3 时 ， 置 信 度 一 般 为 
99% 。 























个 分 析 结 果 允 许 有 多 大 的 不 确定 度 ， 一般 由 测试 的 要 求 、 试 样 中 所 含 组 分 的 情 
A 量 等 因素 决定 。 不 确定 度 的 大 小 决定 了 
测量 结果 的 使 用 价值 ， 成 为 表征 测量 的 一 个 重要 的 质量 指标 。 

(5) 测量 结果 的 表示 ”任何 一 个 测量 结果 的 表达 均 包 括 测量 值 的 算术 均值 * 和 一 
定 概率 下 的 不 确定 度 U， 因 此 分 析 结 果 用 x*+U 表示 。 

4. 测量 误差 与 测量 不 确定 度 

分 误差 和 不 确定 度 很 重要 。 误 差 的 定义 为 : 被 测量 的 测试 结果 和 真 值 之 差 。 由 于 
真 值 往往 不 知道 ， 故 误差 是 一 个 理想 的 概念 ， 不 可 能 被 确切 地 知道 。 但 不 确定 度 可 以 一 
个 区 间 的 形式 表示 ， 如 果 是 为 一 个 分 析 过 程 和 所 规定 样品 类 型 做 评 佑 ， 则 可 适用 于 其 所 
描述 的 所 有 测量 值 。 因 此 ， 测 量 误差 与 测量 不 确定 度 在 定义 、 评 定 方 法 、 合 成 方法 、 表 
达 形 式 、 分 量 的 分 类 等 方面 均 有 区 别 。 测 量 误差 与 测量 不 确定 度 之 间 存 在 的 主要 区 别 如 
表 24 所 示 。 




































































































































































表 2-4 测量 误差 和 测量 不 确定 度 的 对 比 



































内 容 测量 误差 测量 不 确定 度 

量 的 定义 测量 结果 减 真 值 测量 结果 的 分 散 性 .分 布 区 间 的 半 宽 

己 测 中 结 果 的 关系 | 针对 给 定 测 量 结果 ,不 同 结果 误差 不 | 合理 赋予 被 测量 之 值 均 有 相同 不 确定 度 ， 
me | 不 同 测量 结果 ,不 确定 度 可 以 相同 























与 测量 条 件 、 方 法、 程度 无 关 ,只 要 测 | 条件. 方法、 程序 改变 时 ,测量 不 确定 度 必 
; 


与 测量 条 件 的 关系 
A 量 结果 不 变 , 误 差 也 不 变 定 改变 而 不 论 测量 结果 如 何 

















标准 偏差 ,标准 偏差 的 几 信 、 置 信 区 间 的 半 
宽 , 恒 为 正 值 








表达 形式 差 值 ,有 一 个 符号 : 正 或 负 















































































































































. 24 . 高 分 子 材 料 性 能 测试 手册 
( 续 ) 
内 容 测量 误差 测量 不 确定 度 
ee 按 出 现 于 测量 结果 中 的 规律 分 为 随机 | 按 评定 的 方法 划分 为 A 类 和 B 类 。 都 是 
分 量 的 分 类 ee 3 
误差 与 系统 误差 标准 不 确定 度 
量 彼此 独立 时 》 向 根 , 必要 时 引入 
分 量 的 合成 方法 。 | 为 各 误差 分 量 的 代数 和 | 
协 方差 
已 知 系统 误差 的 估计 值 时 ,可 以 对 测 | 不 能 用 不 确定 度 对 结果 进行 修正 ,在 已 修 
结果 的 修正 量 结果 进行 修正 ,得 到 已 修正 的 测量 结 | 正 结果 的 不 确定 度 中 应 考虑 修正 不 完善 引入 
果 的 分 量 
置信 概率 不 存在 当 了 解 分 布 时 可 按 置 信 概 率 给 出 置信 区 问 
自由 度 不 存在 可 作为 不 确定 度 评定 是 否 可 靠 的 指标 
2.3.3 测量 数据 的 可 靠 性 检验 





























在 实际 工作 中 ， 常 使 用 标准 方法 与 自己 所 用 的 测试 方法 进行 对 照 试验 ， 然 后 用 统计 
学 方法 检验 两 种 结果 是 否 存在 显著 性 差异 (significant 


























二 
开 





difference ) 。 若 存在 显著 性 差异 而 











又 肯定 测试 过 程 没 有 错误 ， 可 以 认定 自己 所 月 
差 ， 在 统计 学 上 这 种 情况 称 为 两 批 数 据 来 自 不 同 总 体 ; 若 不 存在 显著 性 差异 ， 











方法 有 不 完善 之 处 ， 即 存在 较 大 的 系统 误 








即 差异 只 





是 来 源 于 随机 误差 ， 或 者 说 两 批 数 据 来 自 同一 总 体 ， 可 以 认为 测试 者 所 用 的 方法 与 标准 








方法 一 样 准确 。 同 样 ， 如 果 月 


























同一 方法 测试 试 样 和 标准 试 样 ， 两 个 人 员 或 两 个 实验 室 对 
同一 试 样 进行 测试 ， 结 果 差 异 也 需要 进行 显 车 性 检验 。 


显著 性 检验 的 一 般 步 又 是 : 首先 做 一 个 否定 的 假设 ， 即 假设 不 存在 显著 性 差异 或 所 











有 样本 来 源 于 同一 总 体 ; 其 








次 是 


角 定 一 个 显著 性 水 平 








， 通 常用 





a =0.1、0.05、0.01 等 











值 ， 测 试 工作 中 则 多 采用 0.05 的 











则 前 面 的 假设 就 取消 ， 承 认 有 显著 怕 





























显著 性 水 平 ， 其 含义 是 差异 出 现 的 机 会 有 95% 以 上 时 ， 





















































最 常 的 
1. t 检验 法 











(1) 平均 值 与 标准 值 的 比较 ”这 种 检验 通常 是 要 看 








差异 存在 ; 最 后 是 统计 量 计 算 和 做 出 判断 。 
车 性 检验 方法 是 :检验 法 和 下 检验 法 。 





emer 











fp 





种 分 析 方 法 是 否 存 在 较 大 








在 








的 系统 误差 。 因 此 要 先 用 该 分 析 方法 对 标准 试 样 进行 分 析 ， 然 后 将 得 到 的 分 析 结果 与 标 
准 值 比较 ， 进 行 ! 检验 。 检 验 时 ， 由 公式 1= -全 = 人 Vi 求 得 必 值 ( 式 中 ， 








为 标 样 测试 平均 值 ， 为 标 样 标 疹 








E 值 ，* 为 标 样 测试 的 











骨 差 ，n 为 测量 次 数 ) ， 根 据 自 由 


度 f 与 置信 和 度 P 查 表 可 得 1, 值 ， 与 比较 , 若 4 >1。1:， 则 存在 显著 性 差异 ， 否 则 不 存 
在 显著 性 差异 。 在 分 析 化 学 中 ,通常 以 95% 的 置信 度 为 检验 标准 ， 即 显著 性 水 平 为 























5%, 

















(2) 两 组 数据 平均 值 的 比较 ”实际 分 析 工 作 中 常 需要 对 两 种 分 析 方 法 、 两 个 不 同 
实验 室 或 两 个 不 同 操作 者 的 分 析 结 果 进 行 比较 。 做 法 是 : 双方 对 同一 试 样 进行 若干 次 测 
试 ， 比 较 两 组 数据 各 自 的 平均 值 ， 以 判断 二 者 是 否 存 在 显著 性 差异 。 以 x 、xs; 分 别 表 
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示 两 组 各 次 测试 值 ， 以 x、z, 分 别 表示 A 、B 两 纪 
组 各 自 测试 次 数 ， 以 ss。、ss 分 别 表 示 两 组 数据 的 标准 








( 见 本 节 ) 检验 两 组 数据 的 精密 




















度 是 否 存在 ! 














t 检验 。 在 进行 1 检验 时 ， 先 月 





上 





月 下 式 求 出 合 


合并 标准 


























数据 的 平均 值 ， 以 ns ，ns 分 别 表示 两 
偏差 。 进 行 检验 时 ， 先 用 检验 法 
显著 性 差异 ， 在 无 显著 性 差异 情况 下 再 进行 
扇 差 sp: 



































(ni —1)si + (n,—1)s; 








式 中 ，ss 称 为 合并 标准 偏差 。 总 自由 度 f =n +n 




















a 


+n, 一 2 


1>tur 则 存在 显著 性 差异 ， 否 则 不 存在 显著 性 差异 。 
这 种 比较 和 (1) 所 述 方法 的 不 同 之 处 是 两 个 平均 值 不 是 真 值 ， 因 此 ， 即 使 二 者 存 


在 且 显 著 性 差异 ， 也 不 能 说 明 
2. 下 检验 法 





了 检验 法 用 于 检验 两 组 数据 的 精密 度 ， 即 标准 偏 























-2。 取 P=95%， 查 表 可 得 i, 值 ， 闪 














其 中 一 组 数据 或 两 组 数据 是 


否 存在 较 大 的 系统 误差 。 





差 s 是 否 存 在 显著 性 差异 。F 分 布 







































































表 如 表 2-5 所 示 。 
表 2-5 五 分 布 表 (a =0.05) 
, A 
万 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

1 161.4 |199.5 |215.7 | 224.6 |230.2 |234.0 |236.8 |238.9 |240.5 |241.9 |243.9 |245.9 | 248.0 
2 18.51 |19.00 | 19. 16 | 19. 25 | 19. 30 |19.33 | 19. 36 | 19. 37 | 19. 38 |19.39 | 19. 41 | 19. 43 | 19.45 
3 10.13 | 9.55 | 9.28 |9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 |8.81 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 
4 7.71 | 6.94 16.59 | 6.39 | 6.26 |6.16 |6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 
5 6.61 | 5.79 | 5.14 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 
6 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 
7 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 
8 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 
9 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 
10 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 
11 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 
12 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 
13 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.46 
14 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 
15 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 
20 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 
30 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 
60 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 
oo 3.84 | 3.00 | 2.60 |2.37 |2.21 |2.10 | 2.01 11.94 11.88 |1.83 11.75 |1.67 | 1.57 


























注 : 有 i 为 两 组 数据 中 方差 大 的 自 






































度 ， 户 为 方差 小 的 自由 度 。 
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下 检 验 的 步骤 很 简单 。 首 先 求 出 两 组 数据 的 标准 方差 ， 分 别 为 si 和 5， 


地 代表 方差 较 大 和 较 小 的 那 组 数据 的 方差 。 然 后 计算 统计 量 王 值 : 





5 小 
最 后 ， 在 一 定 置信 和 度 及 自由 度 的 情况 下 ， 查 下 值 表 ，; 
行 比 较 ， 若 Fy > 下 则 存在 显著 性 差异 ， 





让 
大 
Fir = 
S 














它们 相应 





等 局 值 与 从 严 值 表 查 得 的 严 , 值 进 
否则 不 存在 显著 性 差异 。 检 验 时 要 区 别 是 单 边 


检验 还 是 双边 检验 ， 单 边 检验 是 指 一 组 数据 方差 只 能 大 于 、 等 于 但 不 能 小 于 男 一 组 数据 
的 方差 .双边 检验 则 是 指 一 组 数据 的 方差 可 以 大 于 、 等 于 或 小 于 男 一 组 数据 的 方差 。 该 











表 中 的 三 值 适用 于 单 边 检验 ， 同 时 也 适 月 


水 平 不 再 是 0.05 ， 而 是 0. 1 。 





2.3.4 异常 值 的 检验 与 取舍 
在 测试 过 程 中 ， 得 到 











组 数据 后 ， 往 往 有 个 别 数据 与 
称 为 异常 值 ， 又 称 为 可 疑 值 或 极端 值 。 如 果 在 重复 测试 ! 

















于 双边 检验 。 但 是 ， 用 于 双边 检验 时 显著 性 
























































次 测试 值 必须 售 去 。 若 是 测试 并 无 失误 而 结果 又 与 








其 他 数据 相差 较 远 ， 这 一 数据 
发 现 某 次 测试 有 失常 情况 ， 这 
其 他 值 差异 较 大 ， 则 对 于 该 异常 值 是 


保留 还 是 售 去 ， 应 按 一 定 的 统计 学 方法 进行 处 理 。 统 计 学 处 理 异 常 值 的 方法 有 好 几 种 ， 


下 面 重 点 介绍 @ 检验 法 及 效 呈 


1. 0 检验 法 











Q 检验 法 常用 于 检验 























2) 根据 测试 次 数 n， 按 表 2-6! 








组 测试 值 的 一 致 性 ， 吻 除 可 疑 值 ， 
1) 将 测试 结果 按 从 小 到 大 的 顺序 排列 : x 、x,、 











较 好 的 格 鲁 布 斯 (Grubbs) 














3) 再 在 表 2-6 : 























查 得 临界 值 0.。 


的 计算 公式 计算 Or 。 








4) 将 计算 值 0; 与 临界 值 0 上 





法 

















、 Xho 


其 具体 步骤 如 下 : 


上 较 。 若 Or 和 ou， 则 可 疑 值 为 正常 值 ， 应 保留 ; 












































车 060s <Qit<Qoom， 则 可 疑 值 为 偏离 值 ， 可 以 保留 ; 车 Qi > Quw ， 则 可 疑 值 应 巴 吻 
祭 。 
表 2-6 2 检验 的 统计 量 与 临界 值 
a 临界 值 0。 
统计 量 Qi . 性 水 平 
显著 性 水 平 w =0.01 显著 性 水 平 w =0. 05 
3 0. 988 0. 941 
Xn Xn- 
Or -一 一 (检验) 人 2 
1 5 0.780 0. 642 
Sy 二 A 
QH = 二 x (检验 ” ) 6 0. 698 0. 560 
7 0. 637 0. 507 
Xn TT 
Qi = 了 于 ( 检 验 ) E 
Nn 一 %2 
9 0. 635 0.512 
YX2 — XI 检验 
Ooif = 机 (检验 % ) 10 0. 597 0.477 


Ve le 










































































第 2 音 测试 误差 及 数据 处 理 “27 . 
( 续 ) 
统计 量 Qi 
显著 性 水 平 w =0.01 显著 性 水 平 =0. 05 
oj = 一 (检验 x,) 11 0. 679 0.576 
的 12 0. 642 0. 546 
za 一 2 
人 人 1) 13 0. 615 0. 521 
14 0. 641 0. 546 
15 0. 616 0. 525 
16 0. 595 0. 507 
17 0. 577 0. 490 
es 18 0. 561 0.475 
Qif = i (检验 ) 19 0. 547 0. 462 
0 = 2 (检验 * ) 20 0.535 0. 450 
ty 21 0. 524 0.440 
5 0. 514 0.430 
23 0. 505 0.421 
24 0. 497 0.413 
25 0. 489 0. 406 








Q 检验 的 缺点 是 : 没有 充分 利用 测试 数据 ， 仪 将 可 疑 值 与 相 邻 数据 比较 ,可靠 性 














差 ; 在 测试 次 数 少时 (如 3 ~5 次 测试 )， 误 将 可 疑 值 判 为 正常 值 的 可 能 性 较 大 ; @ 检验 





可 以 重复 检验 至 无 其 他 可 疑 值 为 止 , 但 0 检验 法 检验 公式 随 n 不 同 略 有 差异 ， 





时 应 予 注 意 。 





2. G 检验 法 ( 格 鲁 布 








斯 法 ) 








C 检验 法 常用 于 检验 多 组 测试 值 的 习 
各 测试 值 的 一 至 性。 下 面 以 同一 组 测试 值 中 数据 一 致 特 


又 。 
1) 

差 s。 
2) 
3) 


4) 


5) 








F 均 值 的 一 致 性 ， 也 可 以 





确定 检验 x 或 x*,， 或 两 个 都 做 检验 。 
奉 设 x 为 可 疑 值 ， 根 据 下 式 计算 6 值 : 


G= (x—x)/s 


若 设 %, 为 可 疑 值 ， 根 据 下 式 计算 6G 值 : 


G= (x, —%)/s 








在 使 用 























用 来 检验 同一 组 测试 中 





的 检验 为 例 ， 来 看 它 的 检验 步 


将 各 数据 按 从 大 到 小 顺序 排列 : x, 、x,。、… 、x,， 求 出 算术 平均 值 * 和 标准 偏 


查 表 2-7 (不 做 特别 说 明 时 a 取 0.05) 得 6 的 临界 值 Co,。 
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表 2-7 G 检验 临界 值 表 


























































































































C 值 C 值 
组 数 1 由 度 f | 显著 性 水 平 | 显著 性 水 平 组 数 ? 自由 度 f | 显著 性 水 平 | 显著 性 水 平 
a =0.05 a=0.01 a=0.05 a=0.01 
3 2 1.153 1.155 14 13 2.371 2.659 
4 3 1. 463 1. 492 的 14 2. 409 2.705 
S 4 1. 672 1. 749 16 15 2. 443 2.747 
6 3 1. 822 1. 944 17 16 2. 475 2.785 
Y 6 1.938 2. 097 18 17 2. 504 2. 821 
8 了 2. 032 2. 221 19 18 2;;532 2. 854 
9 8 2. 110 2. 323 20 19 人 .357 2. 884 
10 9 2.176 2.410 21 20 2. 580 2.912 
11 10 2. 234 2. 485 31 30 2.759 3.119 
12 11 2. 285 2.550 S51 50 2.963 3.344 
13 12 2.331 2. 607 101 100 3.211 3. 604 
6) 将 G4 与 6., 表 值 比较 。 如 果 G4 宇 6.,， 则 所 怀疑 的 数据 或 *, 是 异常 的 ， 应 予 




















剔除 ; 反之 应 予 保留 。 

7) 在 第 一 个 异常 数据 剔除 舍弃 后 ， 如 果 仍 有 可 疑 数据 需 要 判别 时 ， 则 应 重新 计算 
x 和 s， 求 出 新 的 6G 值 ， 再 次 检验 。 依 次 类 推 ， 直 到 无 异常 的 数据 为 止 。 

对 于 多 组 测试 值 的 检验 ， 只 需 把 平均 值 作为 一 个 数据 ， 用 以 上 相同 步 又 进行 计算 与 
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第 3 音 透气 性 的 测试 


3.1 塑料 薄膜 和 薄片 气体 透 过 性 〈 压 差 法 ) 的 测定 试验 

















塑料 薄膜 和 薄片 气体 透 过 性 一 般 采 用 气体 透 过 量 (Q,) 和 气体 透 过 系数 (p,) 表示 。 
1) 气体 透 过 量 表示 在 恒定 温度 和 单位 压力 差 下 ， 在 稳定 透 过 时 ， 单 位 时 间 内 透 过 



































试 样 单位 面积 的 气体 的 体积 ， 以 标准 温度 和 压力 下 的 体积 值 表示 ， 单 位 为 cm/(m *d 
“ Pa) 。 











2) 气体 透 过 系数 表示 在 恒定 温度 和 单位 压力 差 下 ， 在 稳定 透 过 时 ， 单 位 时 间 内 透 








过 试 样 单 位 厚度 、 单 位 面积 的 气体 的 体积 ， 以 标准 温度 和 压力 下 的 体积 值 表 示 ， 单 位 为 


3 
cm 








“m/l(cm :ss: Pa ) 。 











塑料 薄膜 和 薄片 气体 透 过 性 〈 压 差 法 ) 试验 原理 : 塑料 薄膜 或 薄片 将 低压 室 和 高 


压 室 分 开 ， 高 压 室 充 有 约 10 Pa 的 试验 气体 ， 低 压 室 的 体积 已 知 。 试 样 密 封 后 用 真空 泵 
将 低压 室内 空气 抽 到 接近 零 值 。| 
体 由 高 压 室 透 过 膜 〈 片 ) 到 低压 室 的 以 时 间 为 函数 的 气体 量 ， 但 应 排除 气体 透 过 速度 
































测 压 计 测量 低压 室内 的 压力 增 量 Ap， 可 确定 试验 气 





党 





























随时 间 而 变化 的 初始 阶段 。 气 体 透 过 量 〈@.) 和 气体 透 过 系数 (p,) 可 由 仪器 所 带 的 











计算 机 按 规定 程序 计算 后 输出 到 光盘 或 打印 在 记录 纸 上 ， 也 可 按 测 定 值 经 计算 得 到 。 

















塑料 薄膜 和 薄片 气体 透 过 性 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1038 一 2000 《塑料 薄膜 








和 薄片 气体 透 过 性 试验 方法 ” 压 差 法 》 进 行 。 
3.1.1 试 样 











使 用 





试 样 应 具有 代表 性 ， 应 没有 痕迹 或 可 见 的 缺陷 。 试 样 一 般 为 圆 形 ， 其 直径 取决 于 所 
的 仪器 ， 每 组 试 样 至 少 为 3 个 。 应 在 本 书 1.4 节 中 规定 的 23% +2C 环境 下 ， 将 斌 











样 放 在 干燥 器 中 进行 48h 以 上 状态 调节 或 按 产品 标准 规定 处 理 。 
3.1.2 试验 仪器 


透气 仪器 如 图 3-1 所 示 ， 仪 妖 包 括 以 下 儿 部 分 : 
(1) 透气 室 由 上 下 两 部 分 组 成 。 当 装 入 试 样 时 ， 上 部 为 高 压 室 ， 用 于 存放 试验 


























气体 。 下 部 为 低压 室 ， 用 于 贮存 透 过 的 气体 并 测定 透气 过 程 前 后 压 差 ， 以 计算 试 样 的 气 
体 透 过 量 。 上 下 两 部 分 均 装 有 试验 气体 的 进出 管 。 














“ 30 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 












试验 气体 


气 源 阀 


高 压 室 针 阀 







试 梯 














到 3-1 透气 仪 








低压 室 由 一 个 中 央 带 空 穴 的 试验 台 和 闭 在 空 穴 中 的 穿孔 圆 盘 组 成 。 根 据 试 样 透 气量 
的 不 同 ， 穿 孔 圆 盘 下 部 空 穴 的 体积 也 不 同 。 试 验 时 应 在 试 样 和 穿孔 圆 盘 之 间 骨 入 一 张 滤 





纸 以 支撑 试 样 。 
(2) 测 压 装置 ”高 、 低 压 室 应 
不 低 于 6Pa。 















































分 别 有 一 个 测 压 装置 ， 低 压 室 测 压 装置 的 准确 度 应 






































(3) 真空 汞 ”应 能 使 低压 室 中 的 压力 不 大 于 10Pa。 
3.1.3 试验 方法 
1) 按 本 书 1.3 节 的 规定 测量 试 样 厚度 ， 至 少 测量 10 点 ， 取 算术 平均 值 。 























2) 在 试验 台 上 涂 一 层 真 空 油脂 ， 兰 油脂 涂 在 空 穴 中 的 圆 盘 上 ， 应 仔细 控 净 ;， 若 滤 
纸 边 缘 有 油脂 时 ， 应 更 换 滤 纸 〈 化 学 分 析 用 滤纸 ， 厚 度 为 0.2 ~0.3mm) 。 





























3) 关闭 透气 室 各 针 闪 ， 开 局 真空 泵 。 




















4) 在 试验 人 台中 的 圆 盘 上 放置 滤纸 后 ， 放 上 经 状态 调 广 的 试 样 。 试 样 应 保持 平整 ， 











不 得 有 皱 衫 。 轻 轻 按压 使 试 样 与 试验 台 上 的 真空 油脂 良好 接触 。 开 启 低压 室 针 阀 ， 试 样 






































在 真空 下 应 紧密 巾 合 在 滤纸 上 。 在 上 盖 的 凹 槽 内 放置 0 形 圈 ， 盖 好 上 盖 并 紧 回 。 


5) 打开 高 压 室 针 阀 及 隔断 阀 ， 





开始 抽 真 空 直至 27Pa 以 下 ， 并 继续 脱 气 3h 以 上 ， 

















以 排除 试 样 所 吸附 的 气体 和 水 蒸气 。 

















6) 关闭 隔断 阔 ， 打 开 试 验 气 瓶 和 气 源 开 关 向 高 压 室 充 试验 气体 ， 高 压 室 的 气体 压 


力 应 在 (1.0 ~1.1) x10;Pa 范围 内 














。 压 力 过 高 时 ， 应 开启 隔断 阀 排 出 。 











7) 对 携带 运算 器 的 仪器 ,应 首先 打开 主机 电源 开关 及 计算 机 电源 开关 ， 通 过 键盘 
分 别 和 输入 各 试验 台 样 品 的 名 称 、 厚 度 、 低 压 室 体积 参数 和 试验 气体 名 称 等 ， 准 备 试验 。 





8) 关闭 高 、 低 压 室 排 气 针 间 ， 








开始 透气 试验 。 





9) 为 剔除 开始 试验 时 的 非 线 怡 


阶段 ， 应 进行 10min 的 预 透气 试验 。 随 后 开始 正式 


透气 试验 ， 记 录 低 压 室 的 压力 变化 值 Ap 和 试验 时 间 i。 
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10) 继续 试验 直到 在 相同 的 时 间 间 隔 内 压 差 的 变化 保持 恒定 ， 达 到 稳定 透 过 。 至 
少 取 3 个 连续 时 间 间 隔 的 压 差 值 ， 求 其 算术 平均 值 ， 以 此 计算 该 试 样 的 气体 透 过 量 及 气 


体 透 过 率 。 
3.1.4 结果 表示 
1) 气体 透 过 量 0, 按 下 式 进行 计算 
0 A VD 24 
“Al A poT (pi-p,) 
式 中 0Q, 一 一 材料 的 气体 透 过 量 ， 单 位 为 cm /(m .qd Pa); 
Ap/At 一 一 在 稳定 透 过 时 ， 单 位 时 间 内 低压 室 气 体 压力 变化 的 算术 平均 值 ， 单 位 为 
Pa/h; 
T 一 一 低压 室 体积 ， 单 位 为 em ; 
4 一 一 试 样 的 试验 面积 ， 单 位 为 m ; 
7 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 k; 
Pi -Ps 一 一 试 样 两 侧 的 压 差 ， 单 位 为 Pa; 



































7 一 一 标准 状态 下 的 温度 (273. 15K ) ; 
Po 一 一 标准 状态 下 的 压力 (1. 0133 x 10’Pa)。 





2) 气体 透 过 系数 p, 按 下 进行 计算 : 
Ap 了 7 D 
x— x x 
AL A pT (pi-p,) 
式 中 P, 一 一 材料 的 气体 透 过 率 ， 单位 为 cm :cm/ (cm :s: Pa); 
0Q, 一 一 材料 的 气体 透 过 量 ， 单 位 为 cm /(m :dd Pa); 
Ap/At 一 一 在 稳定 透 过 时 ， 单 位 时 间 内 低压 室 气 体 压力 变化 的 算术 平均 值 ， 单 位 为 
Pa/s; 
7 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 k; 
一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 em; 
/一 一 低压 室 体积 ， 单 位 为 em ; 
4 一 一 试 样 的 试验 面积 ， 单 位 为 m ; 
Pi -Ps 一 一 试 样 两 侧 的 压 差 ， 单位 为 Pa; 
7 一 一 标准 状态 下 的 温度 (273. 15K); 
标准 状态 下 的 压力 (1. 0133 x105Pa) 。 





Ps = =1.1574 x107”0,D 























Po 
3.2 塑料 薄膜 、 片 材 和 容器 的 有 机 气体 透 过 率 测 定 试验 
所 谓 有 机 气体 透 过 率 ， 是 指 在 规定 的 温度 下 ， 在 单位 时 间 内 ， 透 过 单位 面积 的 一 定 


厚度 塑料 薄膜 ( 片 材 ) 的 有 机 气体 量 ， 或 透 过 整个 容器 表面 的 有 机 气体 量 (以 质量 表 
示 )， 用 0VTR 表示 。 
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塑料 薄膜 、 片 材 和 容器 的 有 机 气体 透 过 率 测定 试验 方法 可 按照 CBMT 28765 一 2012 
《包装 材料 塑料 薄膜 、 片 材 和 容器 的 有 机 气体 透 过 率 试验 方法 》 进 行 ， 包 括 均衡 法 和 
真空 法 两 种 测量 方法 。 


3.2.1 试 样 


(1) 薄膜 〈 片 材 ) 试 样 应 有 代表 性 ， 厚 度 均 匀 (应 按照 本 书 1.3 节 的 规定 测量 厚 
度 ) ， 无 折 痕 、 宰 皱 、 针 孔 。 薄 膜 〈 片 材 ) 试 样 的 面积 应 大 于 试验 仪器 渗透 腔 的 透 过 面 
限 ， 试 样 应 密封 装 夹 好 。 至 少 测试 三 个 试 样 。 对 表面 材质 不 相同 的 样品 ， 应 考虑 有 机 气 
体 渗 透 方向 。 

(2) 容器 ” 试 样 应 有 代表 性 ， 内 外 表面 应 清洁 、 无 划 痕 与 破损 。 

(3) 试 样 状态 调节 ”应 按照 本 书 1.4 节 中 的 规定 进行 状态 调节 。 

(4) 试验 条 件 ”试验 应 该 在 23%C +2% 温度 环境 下 进行 。 


3.2.2 均衡 法 


1. 测试 原理 

(1) 薄膜 〈 片 材 ) 在 规定 的 温度 条 件 下 ， 将 试 样 放 入 渗透 腔 中 。 试 样 将 渗透 腔 隔 
为 两 部 分 : 一 侧 为 有 机 气体 高 浓度 侧 (测试 下 腔 )， 另 一 侧 为 有 机 气体 低 浓度 侧 (测试 
上 腔 ) 。 通 过 取样 装置 每 隔 一 定时 间 将 携带 着 有 机 气体 的 载 气流 注 分 离 室 ， 由 FID 完成 
载 气 中 有 机 气体 含量 的 测定 。 根 据 其 测定 数值 ， 计 算 单位 时 间 内 透 过 单位 面积 试 样 的 有 
机 气体 量 。 

(2) 容器 在 规定 的 温度 条 件 下 ， 将 试 样 通过 附件 放 入 渗透 腔 中 。 容 器 内 部 为 有 
机 气体 低 浓度 侧 ， 外 部 为 有 机 气体 高 浓度 侧 ， 通 过 取样 装置 每 隔 一 定时 间 将 携带 着 有 机 
气体 的 载 气流 注入 分 离 室 ， 由 FID ( 氧 火 焰 离 子 检 测 器 ) 完成 载 气 中 有 机 气体 含量 的 测 
定 。 根 据 其 测定 数值 ， 计 算 单 位 时 间 内 透 过 整个 容器 表面 的 有 机 气体 量 。 

2. 仪器 

(1) 薄膜 〈 片 材 ) 测试 仪器 结构 ”仪器 结构 示意 图 如 图 32 所 示 。 


DX 闽 4 




















































































































有 机 气体 发 生 装置 分 离 宝 恒温 控制 
图 32 薄膜 〈 片 材 ) 测试 仪器 结构 示意 图 
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(2) 容器 测试 仪器 结构 vn 


[> 闽 4 
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阀 5 口 ] | 
| 四 
有 机 气体 腔 
容器 试 样 一 
试 样 附 件 一 | 
有 机 气体 发 生 装 渗透 腔 分 离 室 恒温 控制 








图 3-3 ”容器 测试 仪器 结构 示意 医 











(3) 渗透 腔 包括 : 由 渗 透 腔 整体 ， 由 上 下 两 部 分 组 成 。 上 部 (测试 上 腔 





) 为 有 


机 气体 低 浓度 侧 ， 安 装 有 载 气 的 进出 管 ， 下 部 (测试 下 腔 ) 为 有 机 气体 高 浓度 侧 。 试 
样 装 在 测试 上 下 腔 之 间 ， 利 用 真空 s 脂 和 密封 轿 密 封 固定 试 样 。 整 个 渗透 腔 应 可 使 用 水 浴 









































ee ni @) 渗 透 腔 体 ， 由 | 











情 性 金 














属 或 经 过 惰性 处 理 的 金属 材料 制 成 ， 以 减少 有 机 气体 的 吸附 。 其 有 良好 的 导热 效果 ， 便 
于 使 用 水 浴 环 境 进 行 渗透 腔 的 温度 控制 。 包 密封 圈 ， 由 惰性 材料 制 成 ， 不 能 与 任何 试验 






























































体 源 ， 可 生成 一 定 浓度 的 试验 用 有 机 气体 。 


























用 气体 发 生 反 应 。@ 试 样 面 积 为 25 ~50cm ， 测 试 面积 由 密封 圈 的 内 径 决 定 。@ 有 机 气 


(4) 取样 装置 “可 以 定时 将 载 气 引入 分 离 室 ， 采样 量 必须 精确 ， 所 处 环境 条 件 需 


满足 试验 要 求 。 
(5) 分 离 室 用 于 分 离 载 气 以 及 其 中 透 过 试 样 的 有 机 气体 。 
(6) FID 氧 火焰 离子 检测 器 ”进行 有 机 气体 的 定量 检测 。 





























(7) 1# 和 氮气 气 源 用 作 测 试 系统 中 的 载 气 ， 要 求 采 用 高 纯 氮 气 源 (氮气 质 
不 低 于 99.999% ) 。 























量 分 数 























(8) 2# 毛 气 气 源 、 氧 气 气 源 、 空 气 气 源 FID 工作 用 气体 ， 毛 气 、 氧 气 为 高 











质量 分 数 不 低 于 99. 999% ) 。 
(9) 流量 调节 阀 气体 流量 调节 阔 的 流量 调节 精度 为 1mL/min。 
(10) 气体 连接 管 路 气体 管 路 需 采 用 经 过 惰性 处 理 的 金属 管 路 。 












































纯 气 源 


(11) 试 样 附件 ”可 将 渗透 腔 中 的 载 气 (氮气) 气流 引入 容器 的 内 部 。 容 器 内 部 有 
机 气体 浓度 低 ， 通 过 载 气 流 持续 吹 扫 从 而 在 容器 两 侧 形 成 特定 的 有 机 气体 浓度 差 。 该 附 





件 装置 应 能 够 很 好 地 避免 气体 的 泄漏 和 损失 。 
(12) 有 机 气体 腔 ”与 渗透 腔 一 起 形成 稳定 的 高 浓度 有 机 气体 环境 。 
3. 试验 方法 


























1) 开启 各 部 分 的 温度 控制 装置 ， 预 热 30min 以 上 。 取 样 装置 所 处 的 环境 温 
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据 所 测 有 机 气体 的 特性 来 决定 ， 分 离 室 、 汽 化 室 、FID 检测 室 条 件 需 根据 所 测 有 机 气体 
的 种 类 做 出 相应 调整 。 

2) 开启 1# 和 氧气 气 源 ， 调 节 阀 5 使 载 气 以 10mLZmin + 1mL/min 的 流量 吹 扫 测试 上 腔 
或 容器 试 样 内 部 ， 吹 扫 30min 以 上 。 

3) 开启 2# 毛 气 气 源 、 氧 气 气 源 以 及 空气 气 源 ， 对 FID 进行 点 火 ， 使 其 进入 工作 状 
态 ， 观 察 记 录 装 置 中 的 基线 ， 基 线 稳定 之 后 即 可 进入 试验 状态 。 

4) 薄膜 〈 片 材 ) 试验 时 ， 在 测试 下 腔 放 置 已 调节 过 状态 的 试 样 ， 试 样 应 保持 
整 ， 不 得 有 皱 衫 ， 轻 轻 按 压 使 试 样 与 测试 下 腔 良 好 接触 ， 放 置 好 测试 上 腔 并 紧 固 。 

5) 容器 试验 时 ,将 容 右 试 样 放置 到 试验 附件 上 ， 并 密封 固定 。 然 后 将 容器 试 样 与 
试 样 附 件 一 起 安装 到 渗透 腔 上 ， 再 安装 有 机 气体 腔 ， 应 注意 气 路 管 路 的 连接 与 排放 ， 安 
装 完 毕 后 检查 密封 情况 。 

6) 开启 有 机 气体 源 ， 在 测试 下 腔 或 有 机 气体 腔 中 形成 特定 浓度 的 有 机 气体 。 

7) 根据 试 样 的 阻隔 性 能 以 及 有 机 气体 的 特性 选择 合适 的 时 间 间 隔 ， 利 用 取样 装置 
将 体积 固定 、 含 有 透 过 试 样 的 有 机 气体 载 气 注入 分 离 室 ， 由 FID 检测 其 中 的 有 机 气体 含 


里 。 
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8) 重复 步骤 7) ， 直 到 连续 三 次 测 得 的 有 机 气体 透 过 率 相差 不 大 于 10% 时 ， 才 可 结 
束 试验 。 典 型 试验 曲线 图 如 图 34 和 图 3-5 所 示 。 
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有 机 气体 透 过 率 /(g/m”) 























图 34 薄膜 〈 片 材 ) 典型 试验 曲线 
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有 机 气体 透 过 率 /(g/pkg) 
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4. 计算 
(1) 薄膜 ( 片 材 ) 薄膜 ( 片 材 ) 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 按 下 式 计算 : 
OVTR -人 xnx1440 





式 中 OV7R 一 一 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 ， 单 位 为 8/(m ， 








Pp 一 一 检测 用 有 机 气体 的 密度 ， 单 位 为 g/mL; 
0 一 一 载 气流 量 ， 单 位 为 mL/min; 
4 一 一 试 样 的 透 过 面积 ,单位 为 m ; 


























d); 











载 气 中 测试 有 机 气体 的 含量 与 标 样 方法 











标 样 有 机 气体 含量 之 比 。 





(2) 容器 “容器 的 有 机 气体 透 过 率 按 下 式 计算 : 
OVTR = pQn x 1440 
式 中 0V7R 一 一 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 ， 单 位 为 g/ (mm 
p 一 检测 用 有 机 气体 的 密度 ， 单 位 为 gfmL; 
0 载 气流 量 ， 单 位 为 mL/min; 




















“ d) ; 











载 气 中 测试 有 机 气体 的 含量 与 标 样 方法 





标 样 有 机 气体 含量 之 比 。 





n 


5. 试验 结果 











试验 结果 以 3 个 或 3 个 以 上 试 样 的 算术 平均 值 表 示 ， 








样 的 测试 值 与 算术 平均 值 的 偏差 不 得 超过 + 10% 。 
3.2.3 真空 法 
1. 测试 原理 








保留 3 位 有 效 数字 。 每 一 个 试 


在 一 定 的 试验 条 件 下 ， 将 试 样 放 入 渗透 腔 中 ， 并 利用 试 样 将 渗透 腔 分 隔 为 有 机 气体 








高 浓度 腔 和 测试 腔 两 部 分 。 对 系统 抽 真 空 处理 ， 有 机 气体 源 向 试 样 














侧 提 供 特 定 浓度 的 








有 机 气体 ， 有 机 气体 渗透 通过 试 样 进入 测试 腔 ， 然 后 由 载 气 携带 渗透 到 测试 腔 的 有 机 气 
体 进入 色谱 分 离 室 ， 由 FID 测定 有 机 气体 的 含量 ， 从 而 计算 出 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 。 





2. 仪器 





(1) 仪器 结构 真空 法 薄膜 〈 片 材 ) 有 机 气体 透射 率 测试 仪器 结构 如 图 


在 渗透 腔 的 两 腔 之 间 装 试 样 。 

















3-6 所 示 。 





(2) 渗透 腔 ” 由 上 下 两 部 分 组 成 。 上 部 是 有 机 气体 高 浓度 腔 , 为 有 机 气体 高 浓度 


侧 ， 下 部 是 测试 腔 ， 为 有 机 气体 低 浓度 侧 ， 由 








取样 装置 和 阀 围 成 的 封闭 空间 组 成 ,测试 














腔 与 真空 汞 、 载 气相 连 。 试 样 装 夹 在 测试 上 下 上 腔 之 间 ， 利 用 真空 汞 和 密封 圈 密 封 回 定 试 























样 。 整 个 渗透 腔 应 进行 温度 控制 ， 

(3) 真空 条 
(4) 气体 连接 管 路 
(5) 其 他 组 件 与 均衡 法 所 
3. 试验 方法 


























左 











气体 连 


接管 路 应 防 冷 凝 、 吸 附 。 
用 组 件 相 同 。 

















要 求 控 温 精度 不 低 于 +0. 1%C。 
对 渗透 腔 、 取 样 冯 置 以 及 相连 通 管 路 抽 真 空 。 


1) 开启 各 部 分 的 温度 控制 装置 ， 预 热 30min 以 上 。 取 样 装置 所 处 温度 环境 应 根据 
有 机 试验 气体 的 特性 来 决定 ， 分 离 室 、 汽 化 室 、FID 检测 室 条 件 需 根据 有 机 试验 气体 的 
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种 类 做 相应 调整 。 
2) 开启 氮气 气 源 、 毛 气 气 源 以 及 空气 气 源 ， 对 FID 进行 点 火 ， 使 其 进入 工作 状态 ， 
观察 记录 装置 中 的 基线 ， 基 线 稳定 之 后 即 可 进入 试验 。 


有 机 气体 
发 生 装置 























有 机 气体 
高 浓度 腔 
试 样 
测试 腔 























| 
组 分 分 离 室 恒温 控制 

















图 3-6 真空 法 薄膜 〈 片 材 ) 有 机 气体 透 过 率 测试 仪器 结构 


























3) 在 测试 腔 放置 已 调节 过 状态 的 试 样 ， 轻 轻 按 压 使 试 样 与 测试 腔 良好 接触 ， 闭 合 
渗透 腔 上 部 并 紧 固 。 

4) 开启 氮气 气 源 ， 阀 3、 阀 5， 净化 测试 腔 、 相 连 管 路 及 取样 装置 。 净 化 结束 后 ， 
关闭 阀 3、 阀 5。 

5) 开启 真空 人 汞 、 阀 1、 阀 2， 对 测试 腔 、 取 样 装置 及 相关 管 路 抽 真 空 。 当 达到 需要 
的 抽 真 空 时 间或 达到 需要 的 真空 度 后 ， 关 闭 阀 1、 阀 2 和 真空 泵 。 

6) 有 机 气体 源 为 有 机 气体 高 浓度 腔 提供 高 浓度 的 有 机 气体 ， 在 试 样 两 侧 形 成 一 定 
的 有 机 气体 浓度 差 。 






























































7) 进入 渗透 状态 ， 开 启 阅 1， 根 据 试 样 的 阻隔 性 能 以 及 有 机 气体 的 特性 选择 合适 





的 渗透 时 间 。 

8) 渗透 时 间 结 束 ， 关 闭 阀 1。 

9) 开启 阅 3， 阀 4， 将 取样 装置 中 透 过 试 样 的 有 机 气体 由 载 气 送 入 分 离 室 ， 由 FID 
检测 其 中 的 有 机 气体 含量 。 根 据 其 测定 数值 ， 计 算 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 。 
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10) 重复 步 又 4) ~9) ， 直 到 连续 3 次 测 得 的 有 机 气体 透 过 率 相差 不 大 于 10% 时 ， 
结束 试验 。 

4. 计算 
真空 法 薄膜 ( 片 材 ) 的 有 机 气体 透 过 率 按 下 式 计算 : 


M 
OVTR =— x 24 
At 


式 中 0OV7R 一 一 试 样 的 有 机 气体 透 过 率 ， 单 位 为 g/ (m : d); 
以 一 一 渗透 的 有 机 气体 量 ， 单 位 为 g; 
4 一 一 试 样 的 透 过 面积 ,单位 为 m ; 
t 一 一 渗透 时 间 ， 单 位 为 h。 
5. 试验 结果 
试验 结果 以 3 个 或 3 个 以 上 试 样 的 算术 平均 值 表示 ， 结 果 保 留 3 位 有 效 数 字 。 每 一 
个 试 样 的 测试 值 与 算术 平均 值 的 偏差 不 得 超过 +10% 。 


3.3 塑料 薄膜 和 片 材 透 水 蒸气 性 ( 杯 式 法 ) 的 测定 试验 


塑料 薄膜 和 片 材 透水 蒸气 性 一 般 用 水 蒸气 透 过 量 (WVT) 和 水 蒸气 透 过 系数 (PP,) 
表示 。 

1) 水 蒸气 透 过量 (WVT) 表示 在 规定 的 温度 、 相 对 湿度 ， 一 定 的 水 蒸气 压 差 和 一 
定 厚度 的 条 件 下 ，lm 的 试 样 在 24h 内 透 过 的 水 蒸气 量 。 

2) 水 蒸气 透 过 系数 (P,) 表示 在 规定 的 温度 、 相 对 湿度 环境 中 ， 单 位 时 间 内 ， 单 
位 水 蒸气 压 差 下 ， 透 过 单位 厚度 ， 单 位 面积 试 样 的 水 蒸气 量 。 

塑料 薄膜 和 片 材 透水 蒸气 性 试验 原理 是 : 在 规定 的 温度 、 相 对 湿度 条 件 下 ， 试 样 两 
侧 保持 一 定 的 水 莹 气压 差 ， 测 量 透 过 试 样 的 水 蒸 气量 ， 计 算 水 蒸气 透 过 量 和 水 蒸气 透 过 
系数 。 

塑料 薄膜 和 片 材 透水 蔡 气 性 的 测定 试验 可 按照 GBAT 1037 一 1988 《塑料 薄膜 和 片 材 
透水 蒸气 性 试验 方法 〈( 杯 式 法 )》 进 行 。 
3.3.1 试 样 

1) 试 样 应 平整 、 均 匀 ， 不 得 有 和 孔洞、 针眼 、 皱 折 、 划 伤 等 缺陷 。 每 一 组 至 少 取 3 
个 试 样 。 对 两 个 表面 材质 不 相同 的 样品 ， 在 正 反 两 面 各 取 一 组 试 样 。 

2) 对 于 低 透 湿 量 或 精确 度 要 求 较 高 的 样品 ， 应 取 一 个 或 两 个 试 样 进行 空白 试验 
( 注 : 空白 试验 系 指 杯 中 不 加 干燥 剂 进行 试验 ) 。 

3) 试 样 用 标准 的 圆 片 冲 刀 冲 切 ， 试 样 直 径 应 为 杯 环 内 径 加 四 槽 宽度 。 
3.3.2 试验 仪器 


(1) 恒温 恒 湿 箱 ”恒温 恒 湿 箱 温 度 精度 为 +0.6%C; 相对 湿度 精度 为 +2% ; 风速 
为 0.5 ~2.5m/s。 恒温 恒 湿 箱 关闭 门 之 后 ，15min 内 应 重新 达到 规定 的 温度 和 湿度 。 
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(2) 透 湿 杯 及 定位 装置 ” 透 湿 杯 由 质 轻 、 耐 腐蚀 、 不 透水 、 不 透气 的 材料 制 成 。 
有 效 测 定 面积 至 少 为 23cm ， 如 图 3-7 所 示 。 














b= TO ETko 





图 3-7” 透 湿 杯 组 装 图 
1 一 压 盖 ( 黄 铜 ) 2 一 试 样 3 一 杯 环 ( 铝 ) 4 一 密封 蜡 5 一 杯子 〈 铝 ) 
6 一 杯 呈 (玻璃 ) 7 一 导 正 环 ( 黄 铜 ) 8 一 干燥 剂 9 一 杯 台 ( 黄 铜 ) 





























(3) 分 析 天 平 ”精度 为 0. 1mg。 

(4) 和 干燥 器 ”干燥 剂 为 无 水 握 化 钙 (粒度 为 0.60 ~2.36mm)。 使 用 前 应 在 200%C + 
2 乞 烘 箱 中 干燥 2h。 

(5) 量具 ”测量 薄膜 厚度 精度 为 0.001mm; 测量 片 材 厚度 精度 为 0. 01mm。 

(6) 密封 蜡 ”密封 蜡 应 在 温度 38 、 相 对 湿度 90% 条 件 下 暴露 不 会 软化 变形 。 若 
暴露 表面 积 为 50cm ， 则 在 4h 内 质量 变化 不 能 超过 1mg。 密 封 蜡 配 方 (质量 分 数 ) 如 
下 : QD85% 石 蜡 (熔点 为 50 ~52%C ) +15% 蜂蜡 @80% 石蜡 (熔点 为 50 ~52%C)+ 
20% 秋 稠 聚 异 丁 烽 〈 低 聚合 度 ) 。 


3.3.3 试验 方法 


试验 条 件 有 两 种 : 中 温度 38Y + 0.6%C， 相 对 湿度 90% + 2%; 温度 23%C + 
0.6% ， 相 对 湿度 90% +2% 。 

1) 将 干燥 剂 放 入 清洁 的 杯 亚 中 ， 其 加 入 量 应 使 干燥 剂 距 试 样 表面 约 3mm 为 宜 。 

2) 将 盛 有 干燥 剂 的 杯 亚 放 和 杯子 中 ， 然 后 将 杯子 放 到 杯 台 上 ， 试 样 放 在 杯子 正 
中 ， 加 上 杯 环 后 ， 用 导 正 环 固定 好 试 样 的 位 置 ， 再 加 上 压 盖 。 

3) 小 心地 取 下 导 正 环 ， 将 熔融 的 密封 蜡 浇 灌 入 杯子 的 四 槽 中。 密封 蜡 凝 固 后 不 允 
午 产 生 裂 纹 及 气泡 。 

4) 待 密 封 蜡 凝固 后 ， 取 下 压 盖 和 杯 台 ， 并 清除 烙 在 透 湿 杯 边 及 底部 的 密封 蜡 。 

5) 称 量 封 好 的 透 湿 杯 。 

6) 将 透 湿 杯 放 入 已 调 好 温度 ,湿度 的 恒温 恒 湿 箱 中 ，16bh 后 从 箱 中 取出 ， 放 人 处 
于 23%C +2C 环 境 下 的 干燥 器 中 ,平衡 30min 后 进行 称 量 〈 以 后 每 次 称 量 前 均 应 进行 上 
述 平衡 步 又) 。 

7) 称 量 后 将 透 湿 杯 重新 放 和 恒温 恒 湿 箱 内 ， 以 后 每 两 次 称 量 的 间隔 时 间 为 24h、 
48h 或 96h 〈 知 试 样 透 湿 量 过 大 ， 也 可 对 初始 平衡 时 间 和 称 量 间隔 时 间作 相应 调整 ， 但 
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应 控制 透 湿 杯 增 量 不 少 于 5mg) 。 

8) 重复 步骤 7) ， 直 到 前 后 两 次 质量 增 量 相差 不 大 于 5% 时 ， 才 可 结束 试验 〈 每 次 
称 量 时 ， 透 湿 杯 的 先后 顺序 应 一 致 ， 称 量 时 间 不 得 超过 间隔 时 间 的 1% ， 每 次 称 量 后 应 
轻微 振动 杯子 中 的 干燥 剂 使 其 上 下 混合 ; 干燥 剂 吸湿 总 增 量 不 得 超过 10% ) 。 


3.3.4 结果 表示 


1) 水 蒸气 透 过 量 (WV7T) 以 下 式 表 示 : 
FA 
At 
式 中 WV7 一 一 水 蒸气 透 过 量 ， 单 位 为 g/(m :24h); 
:一 一 质量 增 量 稳定 后 的 两 次 间隔 时 间 ， 单 位 为 h; 
Am 一 一 t 时 间 内 的 质量 增 量 ， 单 位 为 g; 
4 一 一 试 样 透水 蒙 气 的 面积 ， 单 位 为 m 。 
若 需 做 空白 试验 的 试 样 计算 水 蒸气 透 过 量 时 ， 式 中 的 Am 需 扣 除 空 白 试 验 中 上 时 间 
内 的 质量 增 量 。 
试验 结果 以 每 组 试 样 的 算术 平均 值 表示 ， 取 3 位 有 效 数 字 。 每 一 个 试 样 测 试 值 与 算 
术 平 均值 的 偏差 不 超过 +10% 。 
2) 水 藻 气 透 过 系数 (P,) 以 下 式 表示 : 
Amd .» WV7d 
3 = 1357 X10 == 
AiAp Ap 
式 中 PP 一 一 水 藻 气 透 过 系数 ， 单 位 为 g* cm/ (cm * s* Pa); 
WV7 一 一 水 蒸气 透 过量 ， 单 位 为 g/(m … 24h); 
d 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 em; 
Ap 一 一 试 样 两 侧 的 水 蒸气 压 差 ， 单 位 为 Pa。 
试验 结果 以 每 组 试 样 的 算术 平均 值 表示 ， 取 2 位 有 效 数字 。 


3.4 硬 质 泡沫 塑料 水 蒸气 透 过 性 能 的 测定 试验 


人 硬 质 泡沫 塑料 水 蒸气 透 过 性 能 一 般 用 水 藻 气 透 过 量 (8) 、 水 蒸气 透 过 率 (WW,)、 水 
藻 气 透 过 系数 (6) 、 水 蒸气 扩散 阻力 指数 (ww) 表示 。 
































































































































1) 水 蒸气 透 过 量 (g) 表示 在 规定 的 温度 、 湿 度 和 厚度 条 件 下 ， 单 位 时 间 内 通过 
单位 面积 试 样 的 水 蒸气 的 质量 ， 单 位 为 eg/(m …s)。 所 测 得 的 水 蒸气 透 过 量 结果 是 该 


厚度 下 的 试 样 所 特有 的 。 

2) 水 蒸气 透 过 率 ( WW,) 表示 在 试验 过 程 中 ， 试 样 水 蒸气 传播 速度 与 在 试验 过 程 中 
试 样 上 下 表面 间 藻 气压 差 的 比值 ， 单 位 为 ng/(m * s* Pa) 。 所 测 得 的 水 蒸气 透 过 率 结 
果 是 该 厚度 下 的 试 样 所 特有 。 

3) 水 蒸气 透 过 系数 (6) 表示 水 蒸气 透 过 率 和 厚度 的 乘积 。 

4) 水 蒸气 扩散 阻力 指数 〈M) 表示 空气 中 的 水 蒸气 透 过 系数 与 材料 的 水 蒸气 透 过 
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系数 的 比值 。 它 表明 在 同一 温度 下 ， 材 料 的 水 蒸气 透 过 与 相同 厚度 下 静态 空气 的 水 蒸气 
透 过 的 对 比 情况 。 对 于 均一 材料 ， 水 藻 气 扩散 阻力 指数 的 值 可 以 反映 出 材料 的 特性 。 

硬 质 泡沫 塑料 水 蒸气 透 过 性 能 的 试验 原理 是 : 将 试 样 密封 在 装 有 干燥 剂 、 所 开口 的 
试验 器 三 上 ， 然后 将 整个 装置 放 和 温度、 湿度 可 控制 的 环境 中 ， 定期 进行 称 量 ， 以 此 测 
定 水 藻 气 透 过 试 样 进入 干燥 剂 中 的 量 。 本 试验 方法 规定 三 种 不 同 的 温度 和 湿度 条 件 : 中 
38Y ， 湿 度 梯度 为 0% ~ 88% ; @23%C ， 湿 度 梯度 为 0% ~ 85% ; (3)23%C ， 湿 度 梯 度 为 
0% ~50%, 

硬 质 泡沫 塑料 水 燕 气 透 过 性 能 的 测定 试验 可 按照 GBAT 21332 一 2008《 硬 质 泡 淋 塑 
料 水 蒸气 透 过 性 能 的 测定 》 进 行 。 该 试验 适用 于 厚度 为 10mm 以 上 的 硬 质 泡沫 塑料 ， 水 
蒸气 透 过 量 在 3 ~200mg/(m . s) 范围 内 ， 可 以 是 完整 材料 ， 也 可 以 是 自 结 层 或 粘 附 表 
层 材 料 的 泡沫 材料 。 


3.4.1 试 样 

1) 样品 应 是 具有 代表 性 的 材料 。 可 带 自 结 皮 或 带 有 构成 材料 一 部 分 粘 附 层 的 材 
料 。 一 些 有 表皮 的 泡沫 材料 ， 其 表皮 密度 和 芯 层 密度 有 着 较 大 的 不 同 。 如 测量 材料 的 水 
燕 气 透 过 系数 ， 应 将 样品 的 自 结 皮 或 粘 附 层 去 除 。 

2) 试 样 应 为 圆 形 ， 将 试 样 按照 图 3-8 所 示 的 透 湿 杯 的 大 小 切 成 合适 的 尺寸 。 



















































































Me no 


Se 
H 








图 3-8 ”允许 使 用 的 透 湿 杯 
a) A 式 b) B 式 c) C 式 d) D 式 
1 一 干燥 剂 、 2 一 试 样 ”3 一 密封 层 4 一 密封 条 ”5 一 限 位 器 ”6 一 限 位 环 

3) 试 样 厚度 应 至 少 为 10mm， 如 果 试 样 厚度 小 于 10mm， 应 采用 原 厚度 进行 试 3 
优先 采用 的 试 样 厚度 为 25mm。 

4) 试 样 的 直径 应 小 于 其 厚度 的 4 倍 ， 最 小 表面 积 为 50cm 。 

5) 每 次 试验 需要 至 少 5 个 试 样 。 

6) 当 样品 可 能 具有 各 向 异性 时 ， 切 完 后 试 样 的 平行 面 应 与 实际 使 用 时 水 蒸气 通过 
制品 的 方向 相 垂 直 。 当 试 样 表面 带 有 自然 表皮 或 两 侧 粘 附 不 同 材料 皮层 时 ， 试 样 的 试验 
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方向 应 与 实际 使 用 时 水 蒸气 的 流向 相同 。 如 果 不 知 道 实际 使 用 时 的 气流 方向 ， 应 双 倍 取 
样 ， 以 获取 不 同方 向 上 水 蒸气 透 过 的 结果 。 
7) 试验 前 ， 试 样 应 按照 本 书 1.4 节 中 所 规定 的 试验 条 件 进行 调节 。 


3.4.2 试验 仪器 


(1) 薄 壁 圆 形 开口 容器 ”该 容器 由 不 透水 汽 的 材料 制 成 ， 如 玻璃 或 金属 ， 内 径 至 
少 为 65mm， 顶 部 能 用 密封 蜡 轻 轻 封 住 。 

(2) 圆 形 限 位 器 ”边缘 呈 圆 锥 状 , 便于 使 用 后 移 走 。 该 限 位 融 应 使 试 样 暴露 面积 
的 误差 不 超过 0. 1cem ， 并 使 试 样 表面 至 少 90% 的 暴露 在 外 ， 从 而 减少 非 线 性 密封 而 引 
起 的 边缘 影响 。 

(3) 把 或 器 生 ” 用 来 熔融 密封 蜡 。 

(4) 分 析 天 平 用 来 称 量 透 湿 杯 ， 可 精确 至 0. 1mg。 

(5) 恒温 伍 湿 器 ”应 满足 相对 湿度 保持 在 +2%， 温度 保持 在 + 1 人 C 的 范围 要 求 ， 
且 能 保证 在 整个 实验 期 间 对 温 湿度 进行 连续 控制 ( 见 图 3-9)， 也 可 以 在 满足 上 述 温度 、 
温度 要 求 的 恒温 恒 湿 室 进行 调节 控制 。 精 确 称 量 时 ， 应 关闭 空气 循环 。 

(6) 非 喷 射 型 湿度 箱 ”下列 溶液 可 用 天平 
于 制作 非 喷射 型 湿度 箱 。 

1) 用 于 38% ， 相 对 湿度 梯度 为 0% 
~88% 的 试验 ， 含 有 大 量 未 溶解 的 硝酸 钾 
过 饱和 溶液 。 

2) 用 于 23% ， 相 对 湿度 梯度 为 0% 悬挂 式 称 量 全 哥 
~85% 的 试验 ， 含 有 大 量 未 溶解 的 硝酸 钾 透 湿 杯 
过 饱和 溶液 (对 于 尚 没 有 合适 湿度 箱 的 实 
验 室 ， 下面 的 溶液 可 任 选 其 一 : @ 在 
23C ,含有 大 量 未 溶解 的 硝酸 镁 溶液 ; @ 
在 23Y ,含有 大 量 未 溶解 的 重 铬 酸 钠 溶 
液 ) 。 

(7) 密封 蜡 ”下面 是 适宜 的 密封 蜡 ， 
它们 不 受 试验 条 件 的 影响 : (D90% 的 微 晶 
蜡 和 10% 的 增 塑 剂 〈 如 低 分 子 量 聚 异 丁 ER 
烯 ) ; @60% 的 微 晶 蜡 和 40%6 的 精炼 透明 0 
石蜡 。 

(8) 干燥 剂 、 无 水 氧化 钙 粒 径 约 5mm， 不 含有 小 于 600pm 的 粉 料 。 

(9) 限 位 环 用 于 薄 的 试 样 。 


3.4.3 试验 方法 


1) 选择 下 列 三 种 试验 环境 之 一 进行 试验 : 38Y + 上 1 ， 相 对 湿度 梯度 为 0% ~ 
(88% +2% ); @23C + 上 1%C ， 相 对 湿度 梯度 为 0% ~ (85% +2% ) ; (8323%C + 上 1% ， 相 对 
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湿度 梯度 为 0% ~ (50% +2% ) 。 

由 于 使 用 干燥 剂 ， 相 对 湿度 为 0% 的 条 件 无 偏差 。 从 一 种 试验 条 件 下 获取 的 结果 与 
男 一 种 条 件 下 获取 的 结果 或 有 所 不 同 ， 应 选择 最 接近 实际 使 用 时 的 条 件 进行 试验 。 

2) 恒温 恒 湿 装置 内 的 环境 应 连续 监测 ， 其 所 处 的 环境 温度 变化 应 在 +2%C 。 

3) 从 图 3-8 中 选择 一 种 透 湿 杯 。 

4) 准备 圆 形 试 样 ， 使 其 与 所 选择 的 透 湿 杯 相 适 宜 。 

5) 测量 试 样 每 个 象限 内 的 厚度 并 精确 到 0. 1mm 或 5% ， 计 算 每 个 试 样 厚 度 的 平均 值 。 

6) 在 每 个 透 湿 杯 的 底部 放置 深度 为 20mm + 5mm 的 干燥 剂 。 在 器 正中 加 热 密封 蜡 
直至 熔化 ， 然 后 进行 操作 。 试 样 和 干燥 剂 之 间 的 间距 应 为 15mm +5Smm， 暴 露 的 试验 面 
积 应 至 少 为 试 样 面积 的 90% 。 图 3-10 所 示 为 一 种 典型 的 透 湿 杯 。 

















































































































图 3-10 典型 的 透 湿 杯 






































1 一 试 样 直径 4 2 一 暴露 面积 的 直径 (应 大 于 0.94) 3 一 试 样 厚度 (应 大 于 10mm) 
4 一 空气 间距 为 (15mm +5mm) 5 一 干燥 剂 深 (20mm +5mm) ”6 一 密封 里 





























7) 测定 水 蒸气 扩散 阻力 指数 时 ， 应 每 天 测量 大 气压 力 并 记录 。 

8) 将 透 湿 杯 置 于 所 选择 的 环境 中 经 24h 状态 调节 后 称 量 ， 精 确 到 100ug。 

9) 每 隔 24h， 称 量 每 个 透 湿 杯 ， 如 果 将 透 湿 杯 从 试验 环境 中 取出 ， 应 在 较 短 的 时 
间 内 将 其 放 回 原 处 。 

10) 连续 称 量 ， 直 到 单位 时 间 内 所 获取 的 5 个 有 效 质 量变 化 值 恒定 ， 且 在 平均 值 的 
+2% 范围 以 内 为 止 。 可 以 绘 出 质量 与 时 间 的 曲线 图 ， 以 显示 变化 率 达到 恒定 的 位 置 。 


3.4.4 结果 表示 


1. 质量 变化 恒定 速率 的 计算 
按 下 式 计 算 单 位 时 间 内 两 次 有 效 称 量 质量 的 变化 co : 


US /A 








































































































Cu 二 
ti —t, 


式 中 6 一 单位 时 间 内 两 次 有 效 称 量 质量 的 变化 ， 单 位 为 pg/h; 
mi -nw 一 一 透 湿 杯 任意 两 次 有 效 称 量 的 质量 差 ， 单 位 为 ng; 
ti -- 刀 一 一 透 湿 杯 两 次 有 效 称 量 的 时 间 差 ， 单 位 为 h。 
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5 个 G1 的 平均 值 为 6G， 用 hg/h 表示 ， 当 得 到 的 Cu 值 均 在 0.980 ~1.0206G 范围 内 
时 ， 试 验 终止 。 

2. 水 蒸气 透 过 量 的 计算 

水 蒸气 透 过 量 g 用 下 式 计算 : 
































式 中 sg 一 一 水 蒸气 透 过 量 ， 单 位 为 pg/ (ms); 
G6 一 一 5 个 G1, 的 平均 值 ， 单 位 为 jg/h; 
4 一 一 试 样 暴露 在 湿度 侧 的 面积 ， 单 位 为 cm 。 
3. 水 蒸气 透 过 率 的 计算 
水 蒸气 透 过 率 W, 下 式 计 算 : 






































C 105 
p “Ap X36 
式 中 “ 罗 , 一 一 水 蒸气 透 过 率 ， 单 位 为 ng[/(m :s: Pa); 
7 一 一 不 同 的 水 车 气压 力 ， 单 位 为 Pa， 可 以 选择 下 列 相应 的 值 : 5860Pa， 在 
38% ， 相 对 湿度 为 0% ~ 88% ; @2390Pa， 在 23% ， 相 对 湿度 为 0% ~ 
85% ; @1400Pa,， 在 23% ， 相 对 湿度 为 0% ~509% ; 
G 一 一 5 个 G1, 的 平均 值 ， 单 位 为 ug]hi 
4 一 一 试 样 暴 露 在 湿度 侧 的 面积 ， 单 位 为 em 。 
4. 水 蒸气 透 过 系数 的 计算 
水 蒸气 透 过 系数 6 用 下 式 计 算 : 






































式 中 6 一 一 水 燕 气 透 过 系数 ， 单 位 为 ng/ (ms* Pa); 
试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm; 

到 ,一 一 水 蒸气 透 过 率 ， 单 位 为 ng/(m :ss* Pa)。 

5. 水 蒸气 扩散 阻力 指数 的 计算 

在 两 次 称 量 时间 间 隔 内 计算 每 天 的 平均 大 气压 ， 并 用 这 些 值 在 表 3-1 中 查找 所 对 应 
的 互 值 。 
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表 3-1 用 于 计算 水 蒸气 扩散 阻力 指数 的 五 值 




















试验 条 件 
大 气压 /kPa H 
温度 /CC 相对 湿度 (% ) 
90 26.7 
95 25.3 
23 0~50 100 24.0 
105 22.9 
110 21.8 
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( 续 ) 

试验 条 件 加 
大 气压 /kPa H 

温度 /°C 相对 湿度 ( % ) 
90 45.3 
95 43.0 
23 0~85 100 40.8 
105 38.9 
110 37.1 
90 115.8 
95 109.7 
38 0~90 100 104.3 
105 99.3 
110 94.8 








用 下 式 计算 水 藻 气 扩散 阻力 指数 凤 : 


式 中 。 





试 


H 
w=115.74 x— 


EQ 


样 的 厚度 ， 单 位 为 mm; 








5 一 一 水 蒸气 透 过 量 ， 单 位 为 hg/ (ms); 
特定 的 试验 条 件 和 大 气压 力 下 ,万 值 表示 24000 x 5, x (p, 一 p,) ， 此 值 可 


一 在 
以 














从 表 3-1 中 查 到 。 














3.5 ”硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 透气 性 的 测定 试验 


硫化 橡胶 或 热 塑 怕 


透气 系数 














m/(Pa.:s), 









































橡胶 透气 性 能 一 般 用 透气 系数 (Q) 来 表示 。 








(Q) 是 指 在 标准 温度 和 标准 压力 的 稳定 状态 下 ， 当 经 受 单位 压 差 和 受 控 
温度 作用 时 ， 单 位 立方 体 密实 橡胶 的 两 个 相对 表面 之 间 透 过 的 气体 体积 速率 ， 单 位 为 











硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 透气 性 的 测定 原理 是 : 保持 在 恒温 下 的 透气 室 模 腔 ， 被 一 个 
圆 盘 形 试 样 分 为 高 压 侧 和 低压 侧 。 将 高 压 侧 连接 到 一 个 恒 压 气体 贮存 器 上 ， 或 是 连接 到 
一 个 当 充 满 气体 时 能 保持 恒 压 的 装置 上 ， 气 体 向 低压 侧 渗透 。 由 于 该 侧 容积 很 小 并 与 一 
个 毛细 管 相连 ， 从 而 可 以 测量 出 气体 渗透 引起 的 体积 变化 。 











高 聚 物 多 孔 弹 改 
热塑性 橡胶 透气 怕 


















































空气 、 氮气 、 1 





世 气 、 氧 气 、 液 化 石油 


























材料 空气 透气 率 的 测定 试验 可 按照 GBAT 7755 一 2003 《硫化 橡胶 或 
的 测定 》 进 行 。 该 试验 适用 于 硬度 不 小 于 35IRHD 的 密实 橡胶 和 诸如 


气 和 煤气 等 气体 介质 。 如 果 所 用 的 气体 在 试验 时 使 
橡胶 明显 地 溶 胀 ， 则 会 产生 试验 误差 。 
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3.5.1 试 样 


1. 形状 与 尺寸 

试 样 为 厚度 均匀 的 圆 片 ， 其 大 小 应 与 透气 室 相 适应 。 试 样 既 可 以 模 制 ， 也 可 以 从 胶 
片上 或 制品 上 裁 切 。 最 好 采用 每 个 面 上 有 圆周 凸 缘 的 模 制 圆 片 。 该 凸 缘 能 固定 在 透气 室 
两 部 分 的 沟 档 上 ( 见 图 3-11)。 应 制备 带 有 高 硬度 、 高 厚度 凸 缘 的 橡胶 试 样 。 当 试 样 为 
胶片 时 ， 可 采用 合适 的 0 形 圈 安 装 在 透气 室 的 沟 模 上 。 试 样 厚度 的 所 有 偏差 ( 凸 缘 除 
外 ) 不 应 超过 平均 厚度 的 10% 。 

试 样 的 尺寸 : 直径 50 ~155mm; @ 有 效 试验 面积 8 ~70cm ;图 厚度 0.25 ~3mm。 

丁 基 橡胶 一 类 的 低 透 气 性 橡胶 可 采用 较 小 厚度 的 试 样 ， 试 样 应 无 针 孔 或 其 他 缺陷 。 


O 形 图 
























































































































透气 室内 侧 挂 耳 形成 
与 试 样 的 可 能 接触 部 位 








图 3-11 透气 室 表 面 


2. 试 样 数 量 

每 种 橡胶 应 用 双 倍 试 样 做 试验 。 

3. 试 样 的 制备 

1) 试 样 可 以 通过 模 制 或 裁 切 来 制备 。 

2) 应 仔细 地 检查 试 样 有 效 面 积 内 有 无 针 孔 或 其 他 缺陷 。 在 制备 与 试验 之 间 ， 应 避 
免 表 面 污染 

3) 在 试 样 的 有 效 面积 选 6 个 不 同 点 测量 试 样 的 厚度 。 每 次 测量 要 精确 到 
0. 02mm， 取 其 平均 值 。 

4) 通过 测量 透气 室内 径 来 确定 试 样 曝露 在 高 压气 体 侧 的 面积 。 由 于 试 样 与 透气 室 
的 两 部 分 相 接 触 部 位 不 是 图 3-11 所 示 的 0 形 圈 或 凸 缘 处 ， 其 暴露 面 的 实际 尺寸 可 能 
一 定 的 误差 。 


3.5.2 试验 仪器 


(1) 透气 室 透气 室 是 一 个 能 把 试 样 的 周边 夹 紧 并 保持 密封 状态 的 装置 。 该 装置 
使 试 样 的 一 面 暴 露 于 气体 压力 之 下 ， 男 一 面 应 加 以 支撑 ， 以 抵抗 气体 压力 负荷 ,使 其 不 
产生 明显 的 变形 。 为 此 ， 透 气 室 的 低压 侧 应 装填 坚硬 上 且 极 易 透 气 的 填料 。 该 填料 可 以 是 
圆 盘 形 微 孔 材料 ， 如 微 孔 硬 质 胶 、 烧 结 过 的 微 孔 不 锈 钢 圆 片 、 细 金属 丝 网 圆 片 或 滤纸 ， 
将 模 腔 全 部 填 满 。 
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应 将 误差 不 大 于 1% 的 气压 测量 装置 连接 到 透气 室 的 高 压 侧 。 透 气 室 内 试 样 高 压 侧 
的 内 部 容积 至 少 应 为 25cm ， 以 使 持续 几 个 小 时 的 试验 期 间 由 于 扩散 而 引起 的 压力 损失 
最 小 。 

透气 室内 试 样 低压 侧 的 内 部 容积 应 当 采 用 上 述 可 透气 的 填料 填充 以 使 其 保持 最 小 ， 
并 用 小 直径 管子 穿 过 可 拆 印 的 连接 器 与 毛细 管 连接 。 从 试 样 到 零 标记 之 间 的 总 容积 不 应 
超过 2cm’。 

透气 室 应 由 足够 质量 的 金属 制造 ， 以 确保 温度 的 稳定 ， 同 时 应 带 有 一 个 钻 好 的 孔 ， 
以 便于 安装 温度 测量 装置 。 安 装 好 的 透气 室 应 处 于 密闭 状态 。 

(2) 毛细 管 ” 用 于 测量 透 过 气体 体积 的 毛细 管 应 具有 已 知 且 均匀 的 截面 。 

1) 适宜 的 截面 积 应 为 0.7 ~2. 0mm 。 截 面 应 均匀 ， 其 精度 为 1% 。 

2) 该 毛细 管 可 水 平 或 垂直 安装 。 毛 细 管 内 应 充 装 不 溶解 试验 的 介质 气体 的 不 挥发 
性 液体 。 适 宜 的 液体 是 癸 二 酸 二 异 辛 酯 、 磷 酸 三 甲 茉 醋 ， 并 用 苏丹 红 着 色 。 

3) 当 毛细 管 水 平安 装 时 ， 可 采用 一 滴 液 体 来 显示 体积 的 变动 ; 当 毛 细 管 垂直 安装 
时 ， 可 将 一 个 立 式 可 调整 的 贮 液 瓶 用 一 个 了 T 形 接头 连 到 毛细 管 的 最 低 部 位 。 

4) 毛细 管 应 有 刻度 或 用 一 刻度 尺 紧 挨 在 毛细 管 的 长 直 部 ， 也 可 以 使 用 显微镜 或 测 
高 仪 测量 液体 的 位 置 。 如 果 和 毛细管 垂直 安装 ， 则 应 在 毛细 管 露出 透气 室 的 那 一 点 与 刻度 
尺 上 的 基准 标记 之 间 安 装 一 旁 通 交 ， 以 便 放出 气体 并 在 调节 期 间 后 使 毛细 管内 的 液体 
复 到 基准 标记 位 置 。 

当 进行 定 容 积 测量 时 ， 也 可 以 改 用 测量 压力 ， 例 如 可 采用 一 个 传感器 ， 只 要 将 其 适 
当 标 定 ， 并 能 用 基本 相同 的 方法 进行 该 步骤 。 

测量 装置 的 示意 图 如 图 3-12 和 图 3-13 所 示 。 
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一 一 一 气体 入 口 





图 3-12 ” 带 有 水 平 毛细 管 恒 压 法 测量 装置 
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气体 入 口 阁 
旁 通 阔 

















到 3-13” 带 有 垂直 毛细 管 的 恒 压 和 恒 容 法 测量 装置 


























(3) 温度 测量 装置 ”温度 读数 的 分 辩 率 为 0.25 。 
(4) 温度 控制 装置 ”该 装置 应 由 一 恒温 浴 或 能 使 透气 室 保持 在 规定 温度 公差 的 其 









































他 装置 组 成 。 如 果 毛 细 管 垂直 安装 并 采用 恒温 浴 ， 则 恒温 浴 侧 壁 应 允许 透气 室 的 气体 出 
口 从 侧面 伸 出 ， 并 留 出 连接 部 位 使 得 毛细 管 易 于 连接 。 装 有 不 同 试 样 的 多 个 透气 室 可 以 
依次 与 同一 个 压力 表 相 连 。 


3.5.3 试验 方法 


1. 硫化 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 

硫化 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 

2. 试验 温度 

1) 对 于 不 同 橡胶 材料 之 间 透 气 性 能 的 一 般 比 较 试 验 ， 试 验 温度 应 为 本 书 1.6 节 中 
规定 的 标准 实验 室温 度 。 

2) 当 要 求 满足 接近 橡胶 制品 使 用 温度 的 条 件 时 ， 可 使 用 较 高 温度 ， 并 且 应 从 本 书 
1.6 节 中 所 列 的 优选 温度 中 选取 。 

3) 对 任 一 指定 的 试验 或 为 了 进行 比较 而 进行 的 一 系列 试验 ， 温 度 在 175C 以 下 时 ， 
其 允许 偏差 为 上 1%C ，200% 以 上 时 为 £2%C。 

3. 仪器 的 安装 

1) 在 透气 室 低 压 侧 试 样 后 面 的 模 腔 中 舰 人 可 透气 性 填料 。 沿 试 样 的 周边 ， 牢 固 地 
夹 紧 试 样 。 如 果 需 要 ， 应 在 夹具 的 表面 涂 上 少量 的 真空 油脂 以 确保 气 密 性 。 试 样 的 有 效 
试验 面积 不 应 与 真空 油脂 接触 或 受到 污染 。 

2) 在 要 求 的 试验 压力 下 ， 将 透气 室 与 试验 用 贮 气 瓶 相 连 。 根 据 试 样 的 透气 性 ， 试 
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验 压力 可 以 为 0.3 ~0.5MPa。 
3) 如 果 采 用 恒温 浴 ， 可 能 需要 在 与 试验 用 贮 气 瓶 连接 前 将 透气 室 放 人 恒温 浴 中 。 
4. 透气 室 的 调节 
试验 仪器 安装 好 之 后 ， 应 在 试验 温度 下 至 少 调节 16h。 知 扩散 系数 的 近似 值 已 知 ， 
最 短 调节 时 间 可 由 下 式 得 出 : 






























































式 中 “二 一 最 短 调节 时 间 ， 单 位 为 s; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 m; 
0 一 一 透气 率 ， 单 位 为 m/(Pa's); 
D 一 一 扩散 系数 ， 单 位 为 m /si 
5 一 一 溶解 度 常数 (单位 体积 试 样 在 单位 压力 下 溶解 的 气体 体积 ) 单位 为 Pa”。 
最 短 调节 时 间 上 可 保证 气体 通过 试 样 进行 扩散 和 因此 而 产生 的 气体 流动 达到 相应 于 
图 3-14 曲线 的 右 部 分 (直线 部 分 ) 的 稳定 状态 。 曲 线 的 左 部 分 表示 由 于 气体 透 过 试 样 
扩散 而 在 初始 阶段 出 现 的 非 稳定 状态 。 
o 一 | 气体 初始 扩散 
+ 一 | 气体 稳定 流动 
























































洪 究 次 汕 


















































时 间 
图 3-14 典型 的 时 间 - 气 体 体 积 曲 线 




















图 3-14 中 ， 只 有 直线 部 分 才能 用 于 透气 性 的 测量 。 理 论 上 讲 ， 直 线 部 分 只 有 在 恒 
压 下 测量 才能 得 到 。 实 际 上 ， 只 要 压力 增高 与 施加 的 压力 相 比 非常 小 ， 恒 容 测 量 也 可 以 
得 到 线性 曲线 。 
控制 达到 稳定 状态 所 用 的 时 间 的 表达 式 ， 是 一 个 更 适用 方程 式 的 一 个 特例 。 在 这 两 
种 方法 中 存在 的 边界 条 件 恒 压 和 恒 容 可 能 对 非 稳定 状态 阶段 产生 影响 。 

5. 毛细 管 截 面积 的 测定 

称 取 一 段 干净 的 空 毛细 管 (质量 为 m,)， 精 确 到 1mg。 在 该 毛细 管 中 注 入 足够 量 
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ul 


(0.2 ~0. 6g) 的 来 ,使 汞 柱 长 约 20mm， 再 重新 称 量 该 毛细 管 (质量 为 m, )。 将 该 毛细 
管 水 平 放置 ， 测 量 毛 细 管 中 的 汞 柱 长 度 ， 精 确 至 0.02mm。 在 整个 毛细 管 应 至 少 取 5 个 


























位 置 的 测量 值 。 
用 下 式 计 算 每 点 的 毛细 管 截面 积 : 
4 El 1722 
Ip, 
式 中 4 一 一 毛细 管 截面 积 ， 单 位 为 mm ; 
mi 一 一 有 来 的 毛细 管 质 量 ， 单 位 为 mg; 
nm 一 一 无 来 的 毛细 管 质 量 ， 单 位 为 mg; 
/一 一 毛细 管 中 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 





Ps 一 一 来 的 密度 ， 单 位 为 g/cm 。 

任何 截面 4, 的 计算 值 之 差 不 应 超过 平均 值 的 1% 。 

6. 流速 的 测定 

在 标准 温度 和 压力 下 通过 试 样 扩散 的 气体 体积 与 时 间 之 间 的 关系 可 由 下 式 给 出 : 
VpsTh VipiTr 


























TDs Tp 
式 中 一 一 在 时 间 为 1、 温 度 为 7T,、 压 力 为 p, 下 测 得 的 低压 侧 的 初始 体积 ; 
,一 一 在 时 间 为 、 温 度 为 7,、 压 力 为 p; 下 测 得 的 低压 侧 的 最 终 体积 ; 
人 标准 温度 (273K); 
pr 一 一 标准 压力 (101300Pa)。 


: y .二 二 人 = D> dV > 
由 于 在 整个 试验 过 程 中 ,温度 保持 恒定 ， 即 7, = 7 =7， 气 体 流速 二 可 由 下 式 给 















































dV (Vp; — Vip;) x273 
di (1, -1t)Tx101300 
该 体积 变化 所 用 时 间 为 dt， 则 dt =t, -tH。 如 果 计 算出 -4 时 间 内 的 Vp, 一 Vp 
值 ， 则 可 导出 气体 的 流速 。 
7. Vp; -Vip1 的 测定 
(1) 水 平 毛 细 管 法 “该 方法 用 于 测定 在 等 于 大 气压 的 恒 压 条 件 下 的 透气 性 。 
1) 试验 时 应 确保 试验 用 气体 处 于 试 样 的 两 侧 。 装 入 用 不 挥发 性 液体 按 规定 方法 校 
正 的 毛细 管 。 将 毛细 管 安装 在 透气 室 上 并 关闭 劳 通 阅 ( 蔡 有 的 话 )。 记 下 时 间 t， 随 着 
气体 通过 试 样 扩 散 ， 隶 柱 的 弯 液 面 将 会 移动 。 
注 : 只 要 经 过 适当 的 校正 ， 毛 细 管 不 一 定 要 水 平安 装 。 
2) 对 于 水 平安 装 的 毛细 管 ， 其 压力 p, 和 ps, 是 相同 的 ， 且 与 大 气压 ps 相等 。 
因此 有 : Vps 一 Vipt = (VVi)ps 
测 得 的 体积 变化 万 -Vi 由 下 式 给 出 : 
V,-V=(5,-S,)4, 
式 中 5 一 一 时 间 刀 时 的 标尺 读数 ，; 














































































































“5S0 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





Bs 支 数 ; 


毛细 管 的 平均 截面 积 。 
AR 

















要 六 ~ Vipi=(S,—5, )Aips 

3) 随 着 气体 扩散 ， 在 全 程 试 验 中 大 约 每 隔 2min 记录 一 次 读数 。 达 到 稳定 状态 后 ， 
试验 持续 时 间 为 10 ~60min， 记 录 每 次 读数 的 时 间 i,。 

从 计算 出 的 Vp, -Vp1 值 ， 给 出 Vp, 一 Vp 对 一 刀 的 关系 曲线 图 。 在 达到 稳定 状态 
后 ， 曲 线 不 应 明显 偏离 线性 关系 ,如果 发 生 偏离 ， 则 舍 去 重 做 。 

(2) 垂直 毛细 管 法 ”该 方法 可 以 用 来 测定 恒 压 或 恒 容 下 的 透气 性 。 

1) 试验 时 应 确保 试验 用 气体 存在 于 试 样 的 两 侧 。 装 填 规定 的 不 挥发 性 液体 ， 按 规 
定 校 正 毛 细 管 。 将 毛细 管 按 图 3-15 安装 到 透气 室 上 。 




























































































透气 室 低压 侧 


图 3-15 气体 流速 测定 
2) 调节 后 ， 通 过 调整 旁 通 立 及 贮 液 钴 的 高 度 ,， 将 U 形 管 每 根 竖 管 的 液 面 调 至 基准 











位 置 ， 关闭 旁 通 阀 (时间)。 
3) 如 果 气 体 仅 是 通过 试 样 扩散 ， 则 液 面 将 会 移动 ， 并 且 经 过 一 段 时 间 后 ， 其 液 面 
的 位 置 将 会 如 图 3-15 所 示 (时 间 )。 在 这 种 状态 下 : 
V = 









































pi1=Ps 
V, =V, +Adh, 
pa =Ps +psdh 
由 此 ， 得 下 式 ; 
(Vps = Vip) = Vp.dh +Aipsdh, +Aip.dhdh 
所 以 ， 在 已 知 基准 体积 V,、 液 体 的 密度 p, 以 及 大 气压 ps 的 情况 下 ， 时 间 间 隔 一 4 
以 后 通过 测量 d 和 dh 就 能 确定 Vp, -Vip, 值 。 


4) 恒 压 测量 ,关闭 旁 通 阀 后 ， 随 着 气体 通过 试 样 扩 散 ， 通 过 调 广 贮 液 瓶 的 高 度 来 
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调节 1 形 管 的 液 面 , 使 U 形 管 左 右 竖 管 的 液 面 高 度 相 一 致 。 此 时 ，d =0 〈 即 压 
定 ) ， Pa2 =P1 =Ps; 由 此 得 下 式 : 





Vp,s -Vip =4 1dhips 


力 恒 


在 整个 试验 中 ， 大 约 每 隔 2min 记录 一 次 di 值 。 在 每 次 读数 前 调节 贮 液 瓶 的 高 度 ， 








使 dh=0。 试验 达到 稳定 状态 之 后 要 持续 10 ~ 60min。 记录 每 次 读数 的 时 间 to 

从 式 中 计算 出 Vp, -Vp 值 ， 并 给 出 Wps-Vp1 对 一 刀 的 曲线 图 。 达 到 稳定 
后 ， 曲 线 不 应 明显 偏离 线性 关系 。 寿 发 生 偏 离 ， 则 应 舍 去 重 做 。 

5) 恒 容 测量 ， 随 着 气体 扩散 ， 通 过 调节 贮 液 瓶 的 高 度 来 调节 1U 形 管 的 液 面 ， 
使 与 透气 室 连 接 的 侧 管 的 液 面 在 基准 位 置 上 。 

此 时 ，dh, =0， 因 此 V,= VW=V,， 即 体积 不 变 

从 而 得 出 下 式 : 













































































Vps ~ Vip =ps.dhV 
在 整个 试验 中 ， 大 约 每 间隔 2min 记录 一 次 dh 值 。 在 每 次 记录 前 调节 贮 液 瓶 





状态 


从 而 


的 高 


度 , 使 dh, =0。 试 验 达 到 稳定 状态 后 ， 应 持续 10 ~ 60min。 记 录 每 次 读数 的 时 间 t,。 


由 上 式 中 计算 出 V,p, Vip1 值 ， 并 给 出 Vp, -Vp 对 —t 的 曲线 图 。 达到 稳定 
后 ， 曲 线 不 应 明显 偏离 线性 关系 。 如 果 发 生 偏离 ， 则 应 舍 去 重 做 。 















































注 : 当 决 定 采 用 哪 种 方法 时 ， 应 考虑 到 恒 压 法 要 求 测 量 毛细 管 的 内 径 及 大 气压 ， 








恒 容 法 则 要 求 测量 不 挥发 性 液体 的 密度 及 基准 体积 。 
3.5.4 结果 表示 


由 下 式 : 
Ta 
dt dx 
得 出 
1 dV dxX 
0 = i 
A di dp 


式 中 0Q 一 一 透气 系数 ， 单 位 为 m/(Pa : s); 
4 一 一 试 样 的 暴露 面积 为， 单位 为 mm ; 
dV 




















状态 


而 


和 和 


一 一 一 气体 的 体积 流速 ， 由 前 述 方法 测定 ， 也 可 由 体积 -时 间 曲 线 的 线性 部 分 得 


di 
出 ， 即 
dV WW-V 
dh 
式 中 太一 一 在 时 间 为 t 、 压 力 为 p, 时 测 得 的 低压 侧 的 初始 体积 ， 单 位 为 m ; 
太一 一 在 时 间 为 、 压 力 为 p, 时 测 得 的 低压 侧 的 初始 体积 ， 单 位 为 m 。 
穿 过 试 样 的 压力 梯度 为 














dp _P-Ps 
dX 8 
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式 中 一 一 高 压 侧 的 绝对 压力 ， 单 位 为 Pa; 














WW 

















ps 低压 侧 的 绝对 压力 ， 单 位 为 Pa; 
b 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m。 
由 此 可 得 
-VW 2b 1 
0 i -ti A 
对 于 标准 温度 和 压力 ， 可 得 
Wy 2735 1 





Q= x x 
t,t Tx101300(p-ps) 4 
式 中 7 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 kK; 


从 x Vi 
a 一 一 从 体积 -时 间 曲 线 上 得 出 的 直线 部 分 的 斜率 。 


1 

每 次 试验 应 采用 2 个 试 样 。 试 验 结果 以 平均 值 表示 。 

对 于 每 一 试 样 ， 应 计算 出 其 透气 系数 @ 的 值 ， 其 数值 与 平均 值 偏差 应 在 +10% 以 
内 。 若 超出 此 范围 ， 应 再 测 另 两 个 试 样 的 透气 系数 ， 并 计算 出 4 个 试验 结果 的 平均 值 。 

注 : 用 本 方法 得 到 的 结果 预测 橡胶 在 使 用 条 件 下 的 性 能 时 应 慎重 。 若 橡胶 不 受 应 力 
作用 ， 则 可 得 到 可 靠 的 结果 ， 而 应 力 对 透气 性 的 影响 是 不 可 知 的 ， 这 种 不 确定 性 对 于 月 
实验 室 的 结果 来 预测 实际 的 使 用 性 能 时 会 有 一 定 的 风险 。 


3.6 ”橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 透气 性 的 测定 试验 


橡胶 或 塑料 涂 尾 织物 透气 性 (P) 一 般 可 直接 通过 试验 测 得 结果 或 进行 计算 后 测 
得 ,单位 为 dm /(h:m )。 

橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 透气 性 的 测定 原理 是 : 将 试 样 放置 在 密闭 式 测量 池 的 两 模具 之 
间 ， 选 择 试 样 的 一 面 承受 一 种 示 踪 气体 的 恒定 压力 ， 另 一 面 与 以 恒定 速率 通 往 测量 池 的 
矢量 气体 相 接触 。 通 过 测量 池 出 口 处 的 分 析 系 统 测量 示 踪 气体 在 矢量 气体 中 的 浓度 ， 即 
可 测定 试 样 对 示 踪 气体 的 透气 性 。 

橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 透气 性 的 测定 试验 可 按照 HGZT 3047 一 2004 《橡胶 或 塑料 涂 覆 
织物 透气 性 的 测定 》 进 行 。 该 试验 适用 于 下 列 情 况 : 预期 透气 性 小 于 3dm /A(d，: 
m ) ; @) 要 求 特殊 温度 或 压力 条 件 ; @ 要 求 使 用 特殊 气体 (或 纯净 气体 或 混合 气体 ) 进 
行 测量 时 。 


3.6.1 试 样 


1) 在 HGZT 3050. 1 定义 的 涂 覆 织物 的 有 效 宽度 上 裁 取 5 个 试 样 
2) 试 样 为 $130mm +2mm 的 圆 形 。 


3.6.2 试验 仪器 
(1) 测量 池 ”测量 池 〈 见 图 3-16) 的 有 效 直径 (0 形 圈 直径 ) 为 $113mm， 并 由 
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两 个 联 锁 模 具 组 成 〈 见 图 3-17) ， 可 以 是 一 个 高 差 计 或 其 他 任何 能 够 测量 所 要 求 性 能 的 
系统 。 制 造 测量 池 的 材料 应 对 所 用 气体 呈 惰 性 ， 而 且 不 能 截留 这 些 气体 。 
矢量 气体 去 分 析 系 统 



































下 SN 一 


XXXXXxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxa | ss 
NN 


示 踪 气体 
图 3-16 测量 装置 图 3-17 测量 池 
1 一 测量 池上 模具 ”2 一 0 形 密封 圈 ($113mm) ”3 一 试 样 
4 一 0 形 密封 圈 5 一 测量 池 下 模具 ($130mm) 
注 : 夹 持 系统 未 画 出 。 

































































(2) 流量 计 流量 计 的 选取 取决 于 要 求 的 灵敏 度 ， 而 灵敏 度 又 取决 于 传感器 的 灵 
敏 度 。 传 感 器 的 精度 要 高 于 395 。 

(3) 分 析 系 统 ”分 析 器 的 选取 取决 于 技术 和 经 济 等 方面 的 考虑 。 分 析 器 的 精度 应 
高 于 5% 。 

(4) 供 气 示 踪 气体 应 为 氮气 。 在 这 种 情况 下 ， ea 
由 已 知 纯净 气体 的 混合 物 作为 示 踪 气体 。 在 这 种 情况 下 ， 矢 量 气体 的 选取 应 考虑 这 一 
素 。 

(5) 调节 箱 将 测量 池 放 置 在 其 中 ， 以 保证 试验 期 间 的 温度 控 币 


3.6.3 试验 方法 


试验 应 在 23%C +2% 及 环境 大 气压 力 下 进行 。 也 可 以 使 用 特殊 温度 或 压力 条 件 ， 但 
要 事先 经 有 关 各 方 商定 。 由 于 试 样 被 放置 在 一 个 密封 的 箱 内 ， 所 以 相对 湿度 与 试验 无 
关 。 

(1) 试 样 的 安置 “将 试 样 放 在 测量 池 的 下 模具 上 ， 再 将 上 模具 放 上 ， 并 使 上 下 两 
模具 吻合 在 一 起 。 有 时 需要 给 0 形 圈 上 一 点 润滑 油 或 润滑 脂 以 改善 模具 与 试 样 的 接触 。 

(2) 吹 洗 用 足够 的 气体 吹 洗 测 量 池 上 下 两 模具 。 

(3) 供 气 ， 以 恒定 速度 供给 矢量 气体 〈 速 率 部 分 取决 于 浓度 ) 。 调 节 示 踪 气 体 压 
力 ， 以 使 在 两 池 区 之 间 达 到 规定 的 压力 差 。 浓 度 测量 要 迅速 稳定 (所 用 的 时 间 随 环境 
条 件 而 不 同 ) 。 一 般 认 为 30min 内 偏差 小 于 +5% 表 明 已 达到 稳定 状态 。 
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3.6.4 结果 表示 


传感器 测量 的 示 踪 气体 在 矢量 气体 中 的 浓度 为 <， 流量 计 测 量 的 矢量 气体 的 流速 为 
4,。 试 样 的 有 效 表面 积 4 为 已 知 数 (0.01m ) 。 材 料 的 透气 性 P 由 下 式 给 出 : 
P=cg,/A 
或 P=100cg, 
式 中 一 一 材料 的 透气 性 ， 单 位 为 dm /(h: m ); 
c 一 一 示 踪 气体 在 矢量 气体 中 的 浓度 ， 单 位 为 dm /(d :mm ); 
4, 一 一 矢量 气体 的 流速 ， 单 位 为 m /hi 
4 一 一 试 样 的 有 效 表面 积 ， 单 位 为 m*, 已 知 为 0.01m 。 
透气 性 也 可 以 以 立方 分 米 每 天 每 平方 米 表 示 ， 即 上 述 结果 乘 以 24。 
注 : 如 果 用 色 层 谱 仪 这 样 的 分 析 器 系统 ， 最 低 可 测量 浓度 可 以 达到 1x10- dm 7/(d 
“ m )。 如 果 用 1dm Ah 流量 的 矢量 气体 ， 则 最 低 可 测量 浓度 为 0.01dm/(h.m) 或 
0.24dm /(d:m )。 























































































































3.7 橡胶 和 塑料 软 管 及 其 组 合 件 透气 性 的 测定 试验 


橡胶 和 塑料 软 管 及 其 组 合 件 透气 性 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 18422 一 2001 《 橡 
胶 和 塑料 软 管 及 其 组 合 件 透气 性 的 测定 》 进 行 。 对 在 规定 的 时 间 内 气体 通过 橡胶 或 塑 
料 软 管 管 壁 渗透 的 体积 有 三 种 测定 方法 ， 这 些 方法 仅 适 用 于 那些 不 溶 于 水 的 试验 气体 。 

1) 方法 1 用 于 测定 除 管 接头 外 整个 软 管 管 壁 对 试验 气体 的 渗透 性 。 在 评价 外 胶 层 
穿孔 的 软 管 透气 特性 时 使 用 这 种 方法 。 

2) 方法 2 用 于 测定 软 管内 胶 层 和 增强 层 对 试验 气体 的 渗透 性 。 在 测定 外 胶 层 未 穿 
和 孔 的 软 管 的 透气 特性 时 ,气体 通常 从 软 管 切割 端的 织物 增强 层 渗 出 ， 此 时 使 用 这 种 方 
法 。 

3) 方法 3 用 于 准确 测定 在 规定 的 时 间 内 ， 软 管 管 壁 对 试验 气体 的 渗透 性 。 


3.7.1 试 样 


(1) 方法 1 试 样 应 为 一 段 适当 长 度 的 软 管 ， 其 长 度 足以 保证 在 气体 收集 槽 下 面 暴 
露 的 软 管 长 度 为 lm。 

(2) 方法 2 试 样 应 为 自由 长 度 为 lm 的 软 管 。 

(3) 方法 3 试 样 的 两 个 管 接头 之 间 的 软 管 自由 长 度 为 0. Sm。 

(4) 试 样 的 调节 ”在 软 管 生产 24h 之 内 不 应 进行 任何 试验 。 试 验 前 ， 试 样 应 按 本 
书 1.6 节 中 规定 在 选 定 的 温度 和 湿度 下 至 少 调节 3h。 


3.7.2 试验 仪器 


(1) 水 槽 ”能 够 保持 在 规定 的 温度 下 ， 并 有 足够 的 长 度 可 容纳 试 样 。 
(2) 供 气 源 装备 有 适宜 气压 表 和 在 软 管 失效 时 用 的 应 急 过 流 断 流 阀 。 
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(3) 集 气 装置 由 量 简 组 成 ， 有 时 还 含有 适合 于 三 种 方法 中 每 种 方法 的 装置 ， 如 
下 3-18 ~ 图 3-20 所 示 。 量 简 的 容量 和 精度 应 按照 预计 收集 的 气体 体积 加 以 选择 
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| 1m( 软 管 自由 长 度 ) 




















图 3-18 方法 1 用 的 试验 装置 示意 图 
注 : 试 样 的 A 端 应 离 量 简 的 右 侧 远 至 不 能 使 气泡 从 中 逸 出 而 上 升 进入 量 简 内 。 















































蕊 
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Bi 
































试 样 
图 3-19 方法 2 用 的 试验 装置 示意 图 



































玻璃 管 


图 3-20 方法 3 用 的 试验 装置 示意 图 
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(4) 气压 表 用 于 记录 试验 时 的 气压 。 
(5) 两 支 温 度 计 用 于 记录 气体 收集 处 的 水 温和 气温 。 





3.7.3 试验 方法 




















试验 应 按 本 书 1. 6 节 中 规定 的 温度 下 进行 。 试 验 应 在 1MPa 的 气压 下 进行 。 


1. 方法 1 








1) 将 试 样 一 端 封闭 ， 男 一 端 连 接 到 规定 的 供 气 源 上 。 在 最 后 封闭 试验 组 合 件 之 











前 ， 用 气体 清洗 试验 组 合 件 30s， 排 除 截留 的 空气 。 




















3) 把 试验 组 合 件 浸 和 水槽， 施加 气压 并 在 收集 气体 之 前 将 该 压力 保持 72h。 如 图 


2) 将 水 槽 的 温度 调节 至 规定 的 值 。 























3-18 所 示 ， 把 集 气 装置 安置 在 试 样 的 上 方 ， 记 录 收 集 3. 0cm 气体 所 需要 的 时 间 。 将 此 


项 测量 重复 两 次 。 男 一 做 法 























4) 如 果 需 要 测量 不 同月 





的 压力 下 试验 。 
2. 方法 2 





， 测 量 在 24h 内 收集 的 气体 体积 。 














E 力 下 的 透气 性 ， 首 先 在 最 低压 力 下 试验 ， 然 后 再 升 到 较 高 


























1) 在 试 样 上 安装 适当 的 进 气 和 尾部 管 接头 ， 进 气 端 连接 在 规定 的 供 气 源 上 ， 然 后 














堵 住 尾部 管 接头 。] 








| 气体 清洗 试验 组 合 件 ， 排 出 空气 ， 




















2) 将 水 槽 的 温度 调 至 规定 的 温度 。 
3) 向 软 管 组 合 件 施加 试验 压力 ， 保 持 24h， 然 后 将 试验 组 合 件 及 其 端 部 连接 件 浸 
人 人 水槽 中 〈 见 图 3-19 ) 。 用 两 个 带 有 刻度 的 量 简 在 两 端 收集 并 计量 逃逸 的 气体 1h。 保 持 




















试验 组 合 件 中 的 气压 ， 将 其 从 水 本; 


























最 后 封闭 试验 组 合 件 。 

















取出 。 























4) 将 试验 组 合 件 再 浸入 水 槽 中 , 每 24h 测量 1h 的 逃逸 气体 的 体积 ， 再 得 出 六 次 测 


























量 值 。 重 要 的 是 1h 测量 之 后 ; 
物 增强 层 会 膨胀 ， 使 试验 结 








3. 方法 3 


第 组 














合 件 取 出 ， 而 不 

















没有 代表 性 O 





























继续 浸泡 ， 因 为 暴露 的 织 


1) 将 试 样 的 一 端 部 分 封闭 ， 男 一 端 连接 在 规定 的 供 气 源 上 。 在 最 后 封闭 试验 组 合 








件 之 前 用 气体 将 其 清洗 30s， 排 除 截留 的 空气 。 
2) 将 试验 组 合 件 插入 玻璃 管 ， 浸 和 水槽 ， 使 它们 应 与 水 



































将 水 槽 的 温度 调 至 规定 的 温度 。 











FE 面 倾斜 约 20°*。 施 加 气 











体 压力 ,保持 144。 之 后 收集 气体 6h， 或 者 收集 450 ~ 500cm 的 气体 。 每 隔 24h 重复 这 
试验 程序 ， 直 至 相连 两 次 收集 的 气体 体积 相差 在 5% 之 内 。 用 相连 两 次 读数 的 平均 值 























计算 透气 性 。 
































3) 如 果 欲 测定 不 同 压力 下 的 透气 性 ， 首 先 在 最 低压 力 下 ， 然 后 再 在 较 高 压力 下 进 





行 试验 。 
3.7.4 结果 表示 
1. 方法 1 








以 三 次 测量 结果 计算 收集 lem 气体 的 平均 时 间 ， 由 该 值 计算 出 气体 的 渗透 速率 ， 
. 


单位 为 em/(m 





) 。 如 果 采 用 男 一 种 做 法 ,收集 气 体 24h， 也 可 以 进行 相似 的 计算 。 
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2. 方法 2 

由 于 试验 组 合 件 可 能 仍 含有 一 些 
数 ， 以 cm/(m*h) 为 单位 表示 透气 速率 。 

3. 方法 3 


忌 


























所 研究 的 部 位 是 与 气体 相 接 触 的 软 管内 表 首 








i。 与 气体 相 接 





以 cm*/(m .bh) 为 单位 表示 。 根 据 在 干燥 条 件 下 的 标准 温度 273. 15K 和 标准 压 
101. 325kPa 修正 所 有 试验 结果 。 测 量 软 管 两 端的 内 径 ， 取 其 





性 P [单位 为 cm /(m …s)]: 





气 ， 所 以 不 要 第 一 个 读数 。 平 均 剩 下 的 6 个 读 

















触 的 软 管内 表面 透气 速率 











858. 09TY(P —p,) 





~ dLt(273.15 +0) 
式 中 一 一 收集 到 的 气体 的 体积 ， 单 位 为 cm ， 精 确 到 + 上 2.0cm ; 
一 一 收集 气体 之 时 的 大 气压 ， 单 位 为 kPa， 精 确 到 +0.7kPa; 





ps 
+0.01kPa; 








d 














软 管内 径 ， 单 位 为 mm， 精确 到 +0. 5mm; 


:一 一 收集 气体 的 时 间 ， 单 位 为 s8， 精 确 到 +30s; 

















9 一 一 收集 气体 时 收集 装置 的 温度 ， 单 位 为 ， 精 确 























/一 一 软 管 长 度 ， 单 位 为 m， 精 确 到 +0. 001m。 














F 均 值 。 


到 土 0. 10%C， 

















下 式 计算 透气 





在 温度 0 下 ( 见 表 3-2) 水 的 饱和 燕 汽 压力 , 单位 为 Pa， 精确 到 



























































表 3-2 在 15 ~35C 的 温度 (0) 下 液态 水 的 饱和 茹 汽 压 力 (p, ) 
(单位 : kPa) 
0/C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
15 1.705 1.716 1.727 1.738 1.749 1.760 1.772 1.783 1.794 . 806 
16 1.817 1. 829 1. 841 1. 853 1. 864 1. 876 1. 888 1.900 1.912 .925 
17 1.937 1. 949 1. 962 1. 974 1.987 1.999 2.012 2.025 2. 037 . 050 
18 2. 063 2. 076 2. 089 2. 102 2. 116 2. 129 2. 142 2. 156 2. 169 . 183 
19 2. 196 2.210 2. 224 2. 238 2:252 2.266 2.280 2. 294 2. 309 . 323 
20 2. 338 2.352 2. 366 2. 381 2. 396 2.411 2.426 2.441 2.456 .471 
21 2. 486 2. 501 2.517 2. 532 2.548 2.563 2..379 .59 2.611 .627 
22 2. 643 2.659 2. 675 2. 692 2.708 2.725 2.741 2.758 2.775 .791 
23 2. 808 2. 825 2. 842 2. 860 2.877 2. 894 2.912 2.930 2.947 . 965 
24 2. 983 3. 000 3. 019 3. 037 3. 056 3. 074 3. 092 3. 111 3. 129 3. 148 
25 3. 167 3. 186 3. 204 3. 223 3.243 3.262 3.281 3. 301 3. 321 3. 340 
26 3. 360 3. 380 3. 400 3. 420 3. 441 3. 461 3.481 3.502 3,:523 3.543 
27 3. 564 3. 585 3. 606 3. 628 3. 649 3.670 3.692 3.713 3.735 3.757 
28 3. 779 3. 801 3. 823 3. 845 3. 868 3. 890 3.913 3. 936 3. 959 3. 982 
29 4. 005 4. 028 4. 051 4. 075 4. 100 4. 122 4.146 4.170 4. 194 .218 
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( 续 ) 
0/°C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
30 4.242 4. 267 4. 291 4.316 4.340 4.365 4.390 4.415 4. 440 4. 466 
31 4. 492 4.517 4. 543 4.569 4.595 4.621 4.647 4.674 4.700 4.727 
32 4.754 4.781 4. 808 4. 835 4.862 4. 890 4.918 4.945 4.973 5. 001 
33 5. 029 5. 058 5. 086 5. 115 5. 143 5. 172 5.201 5.230 5. 260 5. 289 
34 5.318 5. 348 5.378 5. 408 5.438 5.468 5.499 5. 529 5. 560 5.591 
35 5. 622 5. 653 5. 684 5.716 5.747 5.779 5.811 5. 843 5. 876 5. 908 
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3.8.1 试验 原理 











1) 高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 空气 透气 率 (K) 是 层 流 状 态 下 ， 透 过 均匀 透 孔 介质 的 空 











气流 量 ， 按 下 式 计 算 : 








式 中 z 空气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 
4, 一 一 透 过 试 样 的 体积 流速 ， 单 位 为 m /si 











4 一 试 样 截面 积 ， 单 位 为 m; 
K 一 一 空气 透气 率 ， 单 位 为 mm; 





Ap 一 一 通过 试 样 的 压 降 ， 单 位 为 Pa; 
1 一 一 空气 的 动力 秋 度 ， 单 位 为 Pa， s; 
6 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m。 

注 : 对 非 均 匀 材 料 ， 必 须 规定 气流 方向 。 
透 过 介质 内 层 流 状态 必须 满足 下 式 : 









































d， _KAp 
A 1m 


u VK 
i <n 
Vv 
式 中 RR 一 一 修正 雷诺 数 ; 
/一 一 空气 的 运动 符 度 ， 单 位 为 m/s; 
wu 一 一 空气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 
KK 一 一 空气 透气 率 ， 单 位 为 m ; 
n 











随 材料 结构 变化 的 极限 值 ， 没 有 准确 数据 时 ， 对 于 同一 种 材料 ， 可 月 
流速 (以 cm/s 计 ) 来 证 明 K 当 w 变化 时 不 变 或 基本 不 变 。 











日 放 慢 





2) 空气 流动 比 阻抗 R. 是 以 材料 的 空气 透气 率 换算 出 来 的 参数 ， 可 由 下 式 计算 : 


R= 
天 








空气 流动 比 阻抗 ， 单 位 为 Pa .sm ; 
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1 一 一 空气 的 动力 共度 ， 单 位 为 Pa. s; 
K 一 一 空气 透气 率 ， 单 位 为 m 。 























3) 空气 的 流动 阻抗 尺 与 材料 的 厚度 8 有 关 ， 而 不 管材 料 是 否 均匀 。 如 果 材料 是 均 


匀 的 , RR 与 RR 成 正比 ， 关 系 式 为 
R=6R. 
式 中 RR 空气 的 流动 阻抗 ， 单 位 为 Pa * s/m; 
5 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m; 




















及 .一 一 空气 流动 比 阻抗 ， 单 位 为 Pa s/m 。 
无 论 什 么 情况 ，R 可 直接 由 Darcy 定律 推算 出 来 ， 这 时 Darcy 定律 写成 : 

gqg, Ap 

Tb 

A R 





式 中 9g, 一 一 透 过 试 样 的 体积 流速 ， 单 位 为 m/s; 
4 一 一 试 样 截面 积 ， 单 位 为 m ; 
Ap 一 一 通过 试 样 的 压 降 ， 单 位 为 Pa; 























R 空气 的 流动 阻抗 ， 单 位 为 Pa : s/m。 
高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 空气 透气 率 的 测定 试验 可 按照 GBAT 10655 一 2003 《高 聚 物 多 








孔 弹 性 材料 空气 透气 率 的 测定 》 进 行 。 
3.8.2 试 样 
1) 试 样 应 无 表皮 ， 最 大 去 皮 厚 度 为 10mm。 














2) 试 样 表面 平整 ， 气 流 透 过 面 应 平行 。 不 应 有 缺损 及 明显 杂质 等 。 
3) 试 样 形状 为 方 柱 形 ， 边 长 为 102mm + 1mm， 厚 度 为 50 ~ 100mm。 如 果 单 块 试 样 

















厚度 不 够 ， 可 用 同 材料 试 样 不 超过 五 块 琶 加 测试 。 
4) 试 样 裁 取 位 置 应 离 边缘 20mm 以 上 。 





























5) 质量 保证 试验 : 必须 在 一 块 样品 不 同 部 位 取 不 少 于 3 块 试 样 ， 或 按 有 关 技 术 要 


求 取样 。 


6) 结构 特性 试验 : 至 少 用 3 块 样品 ， 每 块 样品 裁 取 4 个 试 样 。 





7) 高 聚 物 多 空 弹 性 材料 在 生产 后 72h 不 得 用 于 试验 ， 试 样 人 








判 备 后 应 在 下 列 条 件 下 

















停放 不 少 于 16h: 试验 温度 23%C +2%C ， 相 对 湿度 50% +5% ， 或 试验 温度 27Y +2%C， 


相对 湿度 65% +5% 。 
3.8.3 试验 仪器 


采用 Rx0Q-l 海绵 空气 透气 率 测 定 仪 。 仪 器 技术 要 求 如 下 : 
1) 测试 容器 容积 为 100mm x 100mm x 200mm。 

















2) 测试 系统 为 负 压 系统 ， 真 空 泵 极限 真空 为 6x10 “Pa， 抽 速 为 1L/s。 


3) 微 压 计量 程 为 0~400Pa， 输出 0 ~40mV， 精 度 为 1.5 级 ， 
4) 流量 计量 程 为 0. 16 ~1.6m*/h?; 精度 为 2. 5% 。 


分 辨 率 为 0. 2Pa。 
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5) 厚度 输入 为 0 ~99. 9mm。 

6) 仪器 打印 位 为 10 位 ， 打 印 K 值 为 实际 K 值 的 10" 倍 。 
7) 仪器 精度 为 1.5 级 。 

8) 外 形 尺 寸 为 1000mm x 960mm x 500mm 。 


3.8.4 试验 方法 


1) 测量 试 样 尺寸 。 
2) 测量 试 样 的 表 观 密度 。 
3) 试 样 放 入 测试 容器 ， 保 证 边缘 完好 密封 。 














4) 对 质量 保证 试验 ， 在 规定 流量 范围 内 任意 取 一 流量 ; 对 于 结构 特性 试验 ， 








定 流量 范围 内 分 别 取 5 个 不 同 的 流量 。 

















5) 待 流量 稳定 后 按 下 启动 按钮 ， 仪 器 即 可 打印 出 厚度 、 
3.8.5 结果 表示 
1) 空气 透气 率 用 Darcy 定律 给 出 的 公式 计算 : 
































玉 = Uu 
=n7 X 2 x6 
式 中 K 一 一 空气 透气 率 ， 单 位 为 m ; 
1 一 一 空气 的 动力 黏度 ， 单 位 为 Pa， s; 
u 空气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 
Ap 一 一 通过 试 样 的 压 降 ， 单 位 为 Pa; 


6 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m。 
2) 空气 线 流速 按 下 式 计算 : 








式 中 uw 一 一 空气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 
4, 一 一 透 过 试 样 的 体积 流速 ， 单 位 为 m/s; 
4 一 一 试 样 截面 积 ， 单 位 为 m 。 
3) 空气 流动 比 阻抗 按 下 式 计算 : 

















i 
uu6 
式 中 RR 一 一 空气 流动 比 阻抗 ， 单 位 为 Pa s/m; 
4 一空 气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 








Ap 一 一 通过 试 样 的 压 降 ， 单 位 为 Pa; 
6 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m。 
4) 填写 试验 表 ， 如 表 3-3 所 示 。 





流量 、 差 


、 
压 、 


率 
O 


在 规 
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表 3-3 ”空气 透气 率 试验 表 





Ki kK, 3 Kk, 


六 | 

















注 : 1 如果 要 用 比 阻抗 表示 结果 ， 可 将 表 中 大 以 及 取代 。 
2 7 的 数值 等 于 试 样 的 数量 。 
3. 对 于 给 定 材料 的 质量 保证 试验 ， 只 选 一 个 流速 。 
5) 质量 保证 试验 ， 必 须 给 出 一 组 试 样 的 算术 平均 值 K 和 表 观 密度 的 算术 平均 Q， 
及 试验 中 使 用 的 流速 。 如 ;: 









































K=2.5 x10-"m 
0.00S5m/s <u <0.020m/s 
0, =4.0kg/m 














注 : 试验 结果 K 可 用 R. 取 代 。 
6) 非 均 匀 试 样 ， 空 气流 动 阻抗 R 用 下 式 计算 : 














RAP_AAp 
Uu og. 
式 中 RR 空气 的 流动 阻抗 ， 单 位 为 Pa * s/m; 
Ap 通过 试 样 的 压 降 ， 单 位 为 Pa; 
u 一 一 空气 线 流速 ， 单 位 为 m/s; 


4 一 一 试 样 截面 积 ， 单 位 为 m ; 
4, 一 一 透 过 试 样 的 体积 流速 ， 单 位 为 m/s。 


3.9 压 敏 胶 粘 这 水 蒸气 透 过 率 的 测定 试验 


压 敏 胶 粘 带 水 葵 气 透 过 率 〈VYI?R) 是 指 在 规定 时 间 内 胶 粘 带 单位 面积 水 蒸气 透 过 
其 自身 的 能 力 ， 单 位 为 g%(m 24h) 。 

压 敏 胶 粘 带 水 藻 气 透 过 率 ( WVTR) 试验 原理 是 : 压 敏 胶 粘 带 紧 紧 地 粘贴 在 装 有 干 
燥 剂 的 试验 盘 上 构成 试 件 ， 暴露 在 被 控制 的 环境 下 ， 分 别称 取经 历 两 次 不 同时 间 间 隔 的 
试 件 质 量 ， 以 其 质量 上 的 增加 量 来 计算 水 藻 气 透 过 率 。 

压 敏 胶 粘 带 水 藻 气 透 过 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 15331 一 1994《 压 敏 胶 粘 带 
水 蒸气 透 过 率 试验 》 进 行 。 该 试验 适用 于 宽度 不 小 于 50mm 的 压 敏 胶 粘 带 水 蒸气 透 过 率 
的 测定 。 


3.9.1 试 样 制备 
1) 按 产 品 标准 进行 取样 。 
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2) 每 一 样品 至 少 制备 3 个 试 样 。 

3) 取 自 于 样品 的 试 样 至 少 应 为 50mm 宽 和 155mm 长 。 

4) 在 选取 试验 用 试 样 前 ， 从 样品 带 卷 上 至 少 展开 和 去 除 3 层 ， 但 不 多 于 6 层 的 外 
圈 胶 带 。 

5) 以 500 ~750mm/s 的 速率 从 自由 转动 的 带 卷 上 取 下 试 样 。 如 果 由 于 带 卷 宽度 或 
其 他 原因 使 得 带 卷 不 能 以 该 速率 分 离 时 ， 应 尽 可 能 以 接近 于 500mm/s 的 速率 取 下 试 样 。 


3.9.2 试验 仪器 


(1) 试验 盘 试验 盘 〈 见 图 3-21) 由 不 吸 潮 的 材料 制 成 ， 其 水 蒸气 透 过 率 为 零 。 

该 盘 具有 平整 、 光 滑 、 刚 性 的 凸 缘 。 试 验 盘 质量 不 应 超过 称 重 时 所 用 天 平 容量 的 80% 。 
150+0.5 

100+0.5 25 
















































































图 3-21 ”试验 盘 




















(2) 干燥 剂 ”干燥 剂 选 用 能 通过 得 孔 直径 为 2. 80mm 和 网 的 无 水 氯 化 钙 ， 可 采用 在 
200Y 下 加 热 2 的 方法 脱水 活化 。 

(3) 试验 箱 试验 箱 能 保持 温度 为 38%C +1%C ， 相 对 湿度 为 90% ~95% 。 空 气 应 在 
箱 内 循环 以 保证 对 所 有 试 样 有 一 个 均匀 的 条 件 ， 在 试验 盘 上 不 应 有 明显 的 水 汽 凝 结 。 

(4) 天 平 精度 为 1mg。 称 量 时 温度 为 23%C +2%C ， 相 对 湿度 为 45% ~55% 。 


3.9.3 试验 方法 


1) 制备 不 少 于 3 个 试 件 。 

2) 向 试验 盘 中 装 入 无 水 氧化 钙 至 离开 口 约 3mm 处 ， 确 保 毛 化 钙 不 与 胶 粘 带 接触 。 

3) 将 试 样 粘 合 在 凸 缘 上 ， 胶 粘 剂 面 对 准 凸 缘 ， 不 允许 有 气泡 或 皱纹 。 用 手指 加 压 
达到 这 一 点 。 如 果 样 品 材 料 大 于 试 样 尺寸 ， 则 修整 样品 材料 至 凸 缘 边缘 尺寸 。 

如 果 胶 粘 剂 缺 胶 或 对 凸 缘 的 粘 接 强度 不 足以 在 暴露 时 保持 密封 ， 或 者 只 考察 垂直 于 
胶 粘 带 背 材 表面 通道 的 水 蒸气 透 过 性 ， 那 么 可 使 用 诸如 铝 箱 压 敏 胶 粘 带 之 类 的 密封 材 
料 ， 以 确保 在 凸 缘 开 口 处 只 有 25mm x 100mm 的 面积 被 暴露 ， 所 有 边缘 均 被 密封 住 。 

4) 按 制备 第 一 个 试 件 同样 的 方法 制备 其 余 试 件 。 

5) 将 各 个 试 件 放 入 温度 为 38%C + 1%C 、 相 对 湿度 为 90% ~95% 的 试验 箱 内 停放 
24h， 取 出 并 在 称 盘 条 件 下 冷却 15min， 用 不 起 毛 的 吸湿 性 布 或 纸 去 除 试 件 上 可 见 的 水 ， 
称 重 ,精确 到 5mg， 作 为 WW。 

Q@ 对 于 预计 WVTR 值 为 40g/(m ”24h) 或 以 下 的 材料 ,初始 称 量 后 将 组 件 重新 放 
入 试验 箱 内 ,停放 72h。 取 出 并 在 称 量 条 件 下 冷却 15min， 去 除 水 珠 后 再 称 量 ， 精 确 到 
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5mg， 作 为 WW,。 

@ 对 于 预计 WVTR 值 大 于 40g/(m .24h) 的 材料 ， 初 始 称 量 后 将 试 件 重新 放 入 试 
验 箱 内 停放 48h。 按 规定 取出 ,冷却 并 称 量 ， 从 而 获得 W,。 

图 对 WVTR 值 未 知 的 胶 粘 带 ， 先 按 规定 进行 测定 。 如 测定 结果 WVTR 值 大 于 或 等 于 
40g/(m 24h) ， 则 试验 结束 。 

@ 如 测定 结果 TIR 值 小 于 或 等 于 40g/(m 24h) ， 则 应 立即 将 该 腕 粘 带 试 件 重新 
放 入 试验 箱 内 停放 48h， 按 规定 再 次 进行 测定 ， 以 第 一 次 测 得 的 WW 值 和 第 二 次 测 得 的 
瑟 值 作为 试验 结果 代入 公式 计算 。 


3.9.4 结果 表示 


按 下 式 计 算 每 个 试 样 在 胶 粘 带 区 域 (g/m ) 内 的 水 蒸气 透 过 率 (WVTR) ， 精 确 至 
0.05g[(m .24h) 。 









































(W,—W,) x24 
TA 
式 中 WV7R 一 一 水 蒸气 透 过 率 ， 单 位 为 8/ (m : 24h); 
本 , 一 一 暴露 试验 24h 时 的 试 件 质 量 ， 单 位 为 g; 
形 : 一 一 暴露 试验 结束 时 的 试 件 质量 ， 单 位 为 g; 
7 一 一 WW 和 瑟 之 间 的 暴露 试验 时 间 ， 单 位 为 h; 
4 一 一 试验 盘 的 开口 面积 ,单位 为 m 。 


WVIR = 


























第 4 音 吸水 性 的 测试 


4.1 塑料 吸水 性 的 测定 试验 


塑料 吸水 性 的 测定 试验 原理 是 : 将 试 样 浸入 23Y 蒸馏水 中 或 沸水 中 ， 或 置 于 相对 
湿度 为 50% 的 空气 中 ， 在 规定 温度 下 放置 一 定时 间 ， 测 定 试 样 开始 试验 时 与 吸水 后 的 
质量 差异 ， 用 质量 差异 对 于 初始 质量 的 百分率 表示 吸水 性 。 如 有 必要 ， 可 测定 干燥 除 水 
后 试 样 的 失 水 量 。 某 些 测 试 需要 在 相对 湿度 70% ~90% 和 70 ~90%C 的 条 件 下 进行 。 相 
关 方 协商 可 使 用 比 本 标准 推荐 的 更 高 温度 和 湿度 。 当 使 用 不 同 于 推荐 的 相对 湿度 和 温度 
时 ， 应 在 试验 报告 中 说 明 。 

塑料 吸水 性 的 测定 试验 按照 GBAT 1034 一 2008 《塑料 吸水 性 的 测定 》 进 行 ， 其 中 规 
定 了 测定 平板 或 曲面 形状 的 固体 塑料 在 厚度 方向 吸水 性 的 方法 ， 也 规定 了 当 试 样 浸入 水 
中 或 在 一 定 的 湿度 条 件 下 ， 测 量规 定 尺 寸 的 塑料 试 样 的 吸水 量 。 对 单 相 材 料 假设 通过 试 
样 厚度 方向 上 具有 恒定 吸水 性 的 费 克 扩散 行为 ， 可 以 测定 通过 厚度 方向 的 水 分 扩散 系 
数 。 该 模型 对 均 质 材料 和 增强 聚合 物 基 料 在 玻璃 化 温度 以 下 的 试验 是 有 效 的 。 

材料 的 吸水 性 和 (或 ) 扩散 系数 适 于 比较 塑料 暴露 于 相同 条 件 下 的 平衡 吸水 量 
若 在 非 湿度 平衡 条 件 下 比较 材料 的 性 能 ， 就 不 局 限于 单 相 费 克 扩散 行为 。 

男 一 种 情况 是 在 一 定时 间 内 将 规定 尺寸 的 塑料 试 样 浸泡 于 水 中 或 规定 的 湿度 下 ， 该 
方法 可 用 于 相同 材料 不 同 批 次 的 比较 ， 或 给 定 材料 的 质量 控制 。 所 有 试 样 尽 可 能 相同 ， 
有 相同 的 表面 粗糙 度 、 内 应 力 等 。 然 而 在 这 些 条 件 下 试 样 达 不 到 平衡 吸水 性 ， 所 以 该 试 
验 不 能 用 于 比较 不 同 种 类 塑料 的 吸水 性 。 为 了 保证 结果 的 可 靠 性 ， 试 验 应 同时 进行 。 


4.1.1 试 样 


1. 概述 

每 一 种 材料 最 少 用 3 个 试 样 进行 试验 。 试 样 可 用 模 塑 或 机 械 加 工 方 法 制备 。 报 告 中 
应 包含 试 样 的 制备 方法 。 

表面 效应 影响 该 方法 的 结果 。 对 一 些 材料 ， 模 塑 试 样 和 从 片 材 切割 制 得 的 试 样 可 能 
得 到 不 同 的 结果 。 

当 试 样 表面 有 影响 吸水 性 的 材料 污染 时 ， 应 使 用 对 塑料 及 其 吸水 性 无 影响 的 清洁 剂 
擦拭 。 试 样 清洁 后 ， 在 23. 0%C +2.0%C 、 相 对 湿度 50% +10% 环境 下 干燥 至 少 2h 再 开 
试验 。 处 理 样品 时 ， 应 戴 干 净 的 手套 以 防止 污染 试 样 。 清 洁 剂 应 不 影响 吸水 性 。 

2. 均 质 塑料 方形 试 样 

一 般 方形 试 样 的 厚度 为 1.0mm+ 上 0. 1mm。 对 于 有 些 材料 〈 如 聚 酰 胶 、 聚 碳酸 酯 和 某 
些 增强 塑料 ) ， 用 lmm 厚 试 样 不 能 给 出 有 意义 的 结果 ， 此 外 有 些 产品 说 明 书 在 测定 吸水 
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性 时 要 求 使 用 更 厚 的 试 样 。 在 这 些 情 况 下 ， 可 用 2.05mm +0.05mm 厚 的 试 样 。 如 果 使 
用 的 试 样 厚度 不 为 1mm， 试 样 厚度 应 在 试验 报告 中 说 明 。 试 样 对 于 边 角 的 半径 没有 要 
求 。 试 样 的 边 角 应 光滑 、 干 净 ， 以 防止 在 试验 中 材料 从 边 角 损失 。 

3. 各 项 异性 的 增强 塑料 试 样 

对 于 一 些 增强 塑料 ， 如 碳纤维 增强 环 氧 树脂 ， 用 小 试 样 时 由 增强 材料 引起 的 各 向 异 
性 扩散 效应 会 产生 错误 的 结果 。 考 虑 到 这 种 情况 ， 试 样 应 符合 以 下 要 求 ， 并 且 试 样 的 特 
殊 尺 寸 和 制备 方法 应 在 试验 报告 中 说 明 。 

1) 标 称 方形 板 或 曲面 板 应 满足 下 式 : 

w100d 
式 中 wr 一 一 标 称 边 长 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 标 称 厚度 ， 单 位 为 mm。 

2) 为 使 试 样 边缘 的 吸水 性 最 小 ， 将 不 锈 钢 稍 或 铝 稍 粘 在 100mm x 100mm 方形 板 的 
边缘 。 当 制备 该 试 样 时 ， 由 于 铝 稍 和 粘 合 剂 质量 的 影响 ， 粘 合 铝 销 前 后 需 小 心 称 量 样 
品 。 用 吸水 性 差 的 粘 合 剂 不 会 影响 试验 结果 。 
4. 管材 试 样 
除非 其 他 标准 男 有 规定 ， 管 材 试 样 应 具有 如 下 尺寸 : 

1) 内 径 小 于 或 等 于 76mm 的 管材 ， 沿 垂直 于 管材 中 心 轴 的 平面 从 长 管 中 切 取 长 
25mm + 1mm 的 一 段 作为 试 样 ， 可 以 用 机 械 加 工 、 锯 或 剪 切 作用 切取 没有 裂缝 的 光滑 边 
缘 。 
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2) 内 径 大 于 76mm 的 管材 ， 沿 垂直 于 管材 中 心 轴 的 平面 从 长 管 中 切 取 长 76mm + 
lmm ( 沿 管 的 外 表面 测量 ) 、 宽 25mm + lmm 的 一 段 作为 试 样 ， 切 取 的 边缘 应 光滑 没有 
裂缝。 

5. 棒 材 试 样 

棱 材 试 样 应 具有 如 下 尺寸 : 

1) 对 于 直径 小 于 或 等 于 26mm 的 棒 材 ， 沿 垂直 于 棒 材 长 轴 方 向 切取 长 25mm + 1mm 
的 一 段 作为 试 样 。 棒 材 的 直径 为 试 样 的 直径 。 

2) 对 于 直径 大 于 26mm 的 棒 材 ， 沿 垂直 于 棒 材 长 轴 方 向 切取 长 13mm + 1mm 的 一 
段 作 为 试 样 。 棒 材 的 直径 为 试 样 的 直径 。 

6. 取 自 成 品 、 挤 出 物 、 薄 片 或 层 压 片 的 试 样 

除非 其 他 标准 男 有 规定 ， 从 产品 上 切取 一 小 片 试 样 的 要 求 如 下 : 

1) 满足 方形 试 样 要 求 。 

2) 被 测 材料 的 长 、 宽 为 6lmm + lmm， 一 组 试 样 有 相同 的 形状 〈 厚 度 和 曲面 ) 。 

用 于 制备 试 样 的 加 工 条 件 需 相 关 方 协商 一 致 。 如 果 标 称 厚 度 大 于 1. 1mm， 如 无 特 
殊 要 求 ， 仅 在 一 面 机 械 加 工 试 样 的 厚度 至 1.0 ~1. Imm。 当 加 工 层 压板 的 表面 对 吸水 性 
影响 较 大 ,试验 结 果 无 效 时 ， 应 按照 试 样 的 原始 厚度 和 尺寸 进行 试验 ， 并 在 试验 报告 中 
说 明 。 

4.1.2 试验 仪器 
(1) 天 平 ”精度 为 0. 1mg。 
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厚 








用 








组 成 相同 的 几 个 或 几 组 试 样 。 在 涡 
低 于 300mL， 但 试 样 之 间或 试 样 与 容 絮 之 间 不 能 有 面 接触 。 


保 


面 


& 


任 


称 量 


内 。 


1.0% 或 23.0% + 上 2.0% 。 无 相关 标准 
3) 浸泡 24h +1h 后， 取出 试 样 ， 


是 





避 由 
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(2) 烘箱 具有 强制 对 流 或 真空 系统 ， 能 控制 在 50. 0Y + 上 2. 0Y 或 其 他 商定 温度 的 
箱 。 

(3) 容器 用 以 盛 蒸馏 水 或 同等 纯度 的 水 ， 装 有 能 控制 水 温 在 规定 温度 的 加 热 装 
(4) 干燥 器 “” 装 有 干燥 剂 。 

(5) 测定 试 样 尺寸 的 量具 “精度 一 般 为 上 0. 1mm。 

1.3 试验 方法 

1. 概述 

1) 某 些 材料 可 能 需要 在 称 量 瓶 中 称 量 。 

2) 当 材 料 的 吸水 率 大 于 或 等 于 1% 时 ， 样 品 需 要 精确 称 量 至 +lmg， 质 量 波动 允许 
围 为 上 lmg。 

2. 通用 条 件 

1) 试验 前 应 小 心 干燥 试 样 。 如 在 50%C ,需要 干燥 1 ~10d， 确切 的 时 间 取 决 于 试 样 
二 

2) 在 温水 过 程 中 为 了 避免 水 中 的 溶出 物 变 得 过 浓 ， 试 样 总 表面 积 每 平方 厘米 至 少 
8mL 蒸馏 水 ， 或 每 个 试 样 至 少 用 300mL 蒸馏 水 。 

















3) 将 每 组 3 个 试 样 放 入 单独 的 容器 内 完全 浸入 水 中 或 暴露 在 相对 湿度 50% 环境 中 





每 个 试 样 之 间 的 距离 。 





对 于 密度 低 于 水 的 试 样 ， 试 样 应 


不 要 接触 锚 。 
4) 浸入 水 中 的 时 间 





经 常 加 入 沸水 以 维 






































放 在 带 有 销 的 不 锈 钢 榭 格 内 浸入 水 中 。 注 意 试 样 表 














建议 使 


| 试 时 ， 可 以 放 入 同一 容器 内 并 保证 每 个 试 样 用 水 量 不 











用 不 锈 钢 栅 格 ， 以 确 











应 按 相关 规定 。 经 相关 方 协商 可 采用 更 长 时 间 。 对 此 应 采 
措施 : @ 在 23% 水 中 试验 时 ， 每 天 至 少 搅动 容器 中 的 水 一 
持 水 量 。 
5) 在 称 量 时 试 样 不 应 吸收 或 释放 任何 水 ， 
何 表面 水 ) 后 立即 称 量 ， 对 于 注 试 术 











用 下 

















次 ; 思 在 沸水 中 试验 时 ， 





试 样 应 从 暴露 环境 取出 (如 需要 ， 除 去 


和 高 扩散 系数 的 材料 尤其 应 当 小 心 。 





6) lmm 厚 的 试 样 和 高 扩散 系数 的 材料 第 一 次 称 量 应 分 别 在 2h 和 6h 之 后 。 
3. 方法 1 (23 人 水 中 吸水 量 的 测定 ) 





1) 将 试 样 放 入 50. 0Y +2.0C 烘 箱 内 干燥 至 少 24h， 然 后 在 干燥 器 内 冷却 至 室温 ， 
每 个 样品 ， 精 确 至 0. lmg (质量 mm ) 。 





2) 将 试 样 放 入 盛 有 燕 包 


贸 水 的 容 髓 ! 
规定 ， 人 允许 











重复 本 步骤 至 试 村 

















的 质量 变化 在 十 0. 1mg 



































， 根 据 相 关 标 准 规定 ， 
凯 差 为 上 1.09C 。 
用 清洁 干 布 或 滤纸 迅速 擦 去 试 样 表 面 所 有 的 水 ， 


水 温 控 制 在 23. 0Y + 











次 称 量 每 个 试 样 ， 精 确 至 0. 1mg (质量 m,)。 试 样 从 水 中 取出 后 ， 应 在 lmin 内 完成 
尔 量 。 
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4) 知 要 测量 饱和 吸水 量 ， 则 需要 再 浸泡 一 定时 间 后 重新 称 量 。 标 准 浸泡 时 间 通 常 
为 24h、48h、96h、192h 等 。 经 过 这 其 中 每 一 段 时 间 + 1lh 后 ， 从 水 中 取出 试 样 ， 擦 去 
表面 的 水 并 在 1min 内 重新 测量 ， 精 确 至 0. 1mg。 

4. 方法 2 〈 沸 水 中 吸水 量 的 测定 ) 

1) 将 试 样 放 入 50.0% +2.0Y 烘箱 内 干燥 24h， 然 后 在 干燥 器 内 冷却 至 室温 ， 称 量 
每 个 试 样 ， 精 确 至 0. lmg (质量 m ) 。 重 复 本 步骤 至 试 样 的 质量 变化 在 +0. 1mg 内 。 

2) 将 试 样 完全 浸入 盛 有 沸腾 蒸馏 水 的 容器 中 。 浸 泡 30min +2min 后 ， 从 沸水 中 取 
出 试 样 ， 放 入 室温 蒸馏 水 中 冷却 15min + 1min。 取 出 后 用 清洁 干 布 或 滤纸 擦 去 试 样 表 面 
的 水 ， 再 次 称 量 每 个 试 样 ， 精 确 至 0. 1mg (质量 m,)。 如 果 试 样 厚度 小 于 1. 5mm， 在 称 
量 过 程 中 会 损失 能 测 出 的 少量 吸水 ， 最 好 在 称 量 瓶 中 称 量 试 样 。 

3) 若 要 测量 饱和 吸水 量 ， 则 需要 每 隔 30min +2min 重新 浸泡 和 称 量 。 在 每 个 间隔 
后 ， 试 样 都 要 如 上 所 述 从 水 中 取出 ， 在 蒸馏水 中 冷却 ， 控 干 和 称 量 。 

重复 浸泡 和 干燥 后 可 能 形成 裂纹 。 如 果 有 和 裂纹， 在 试验 报告 中 注 明 首次 发 现 裂纹 的 
试验 周期 数 。 

5. 方法 3( 温 水 过 程 中 水 溶 物 的 测定 ) 

如 果 已 知 或 怀疑 材料 中 含有 水 溶 物 ， 则 需要 用 材料 在 浸水 试验 中 失去 的 水 溶 物 对 吸 
水 性 进行 校正 。 完 成 温水 后 ， 按 规定 的 干燥 步骤 重复 至 试 样 的 质量 恒定 (质量 mw ) 。 如 
果 ms < m,， 则 需要 考虑 在 浸水 试验 中 水 溶 物 的 损失 。 对 于 这 类 材料 ， 吸 水 性 应 该 用 在 
浸水 过 程 中 增加 的 质量 与 水 溶 物 的 质量 和 来 计算 。 

6. 方法 4 (相对 湿度 50% 环境 中 吸水 量 的 测定 ) 

1) 将 斌 样 放 入 50.0%C +2.0C 烘 箱 内 干燥 24h， 然 后 在 干燥 器 内 冷却 至 室温 ， 称 量 
每 个 试 样 ， 精 确 至 0. lmg (质量 m, )。 重 复 本 步 又 至 样品 的 质量 变化 在 +0. 1mg 内 。 

2) 根据 相关 标准 规定 ， 将 试 样 放 入 相对 湿度 为 50% +5% 的 容器 或 房间 内 ， 温度 
控制 在 23.0% +1.0C 或 23.0%C +2.0%C。 如 无 相关 标准 规定 ,温度 控制 在 23. 0YC + 
1.0%C。 放 置 24h +1h 后 , 称 量 每 个 试 样 ， 精 确 至 0.1mg 〈 质 量 m ) ， 试 样 从 相对 湿度 
为 50% +5% 的 容器 或 房间 中 取出 后 ， 应 在 1min 内 完成 称 量 。 

3) 若 要 测量 饱和 吸水 量 要 将 试 样 再 放 回 相 对 湿度 50% 的 环境 中 ， 按 照 方法 1 中 给 
出 的 称 量 步骤 和 时 间 间 隔 进 行 。 


4.1.4 结果 表示 


1. 吸水 质量 分 数 
计算 每 个 试 样 相对 于 初始 质量 的 吸水 质量 分 数 ， 用 下 式 计算 : 




























































































































































































































































































Mm; mi 
c = 一 -一 X100% 


mi 


— ms 





x 100% 


S Ts 
或 c= 
mi 


式 中 co 一 一 试 样 的 吸水 质量 分 数 ( % ) ; 
nm, 一 一 浸泡 后 试 样 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
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mi 一 一 浸泡 前 干燥 后 试 样 的 质量 ， 单 位 为 mg; 

浸泡 和 最 终 干 燥 后 试 样 的 质量 ， 单 位 为 mg。 

试验 结果 以 在 相同 暴露 条 件 下 得 到 的 3 个 结果 的 算术 平均 值 表示 。 

在 某 些 情况 下 ， 需 要 用 相对 于 最 终 干 燥 后 试 样 的 质量 表示 吸水 百分率 ， 用 下 式 计 














7723 












































2 


m, — ms; 
c = 一 -一 一 X100% 


3 


2. 费 克 (Fick) 定律 确定 的 饱和 吸水 量 和 水 分 扩散 系数 

当 潮 湿 聚 合 物 试 验 温度 低 于 其 玻璃 化 温度 时 ， 绝 大 多 数 聚 合 物 的 吸水 性 〈 由 方法 
1 、 方 法 3 和 方法 4 测定 ) 符合 费 克 定律 ， 不 依赖 于 时 间 和 浓度 的 水 分 扩散 系数 可 由 下 
例 所 描述 的 方法 计算 。 

在 这 种 情况 下 ， 可 通过 在 费 克 定律 表 中 填 人 试验 数据 (不 必 等 到 质量 恒定 ) ， 得 到 
饱和 吸水 率 c. 和 扩散 系数 D (单位 为 mm /s) 。 

按照 方法 1、 方 法 2 或 方法 3， 将 试 样 浸入 水 中 的 饱和 吸水 量 用 c. 表 示 ; 按照 方法 4 
将 试 样 暴露 在 相对 湿度 50% 环境 中 的 饱和 吸水 量 用 c，(50% ) 表示 。 曲 线 法 可 用 于 代 
蔡 计算 D 值 验 证 试 样 的 费 克 扩 散 行 为 ,例如 用 理论 数据 或 商业 软件 得 到 的 log 曲线 。 为 
了 验证 聚合 物 的 吸水 性 是 否 符合 费 克 扩散 行为 ， 应 采用 更 长 时 间 达 平衡 浓度 后 c. 的 试验 
数据 。 

图 4-1 给 出 了 薄片 试 样 符合 费 克 定律 的 示例 。 
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0.1 
0.01 0.1 1 10 
Dr211d2 
图 4-1 薄片 试 样 的 吸水 性 ce. 与 Dw t/q 的 关系 
D 一 扩散 系数 ”一 浸泡 时 间 ”dd 一 试 样 厚度 











和 斜率 0.5 源 于 : 


c<0. Slc. 


c/c.<0.51 
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Dt 
2 
QO 


式 中 i 一 一 试 样 在 水 中 的 浸泡 时 间或 湿润 空气 中 的 放置 时 间 ， 单 位 为 s; 


<0. 50 














d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm。 
若 : 
Dm’t/d’ =5 
得 到 : 
c=c 








其 他 值 在 表 4-1 中 列 出 。 
表 4-1 由 费 克 定律 得 到 的 薄片 试 样 的 理论 无 量 纲 值 
































Dm’t/d? /ce, Dt/d? c/s, 
0 0 J 0. 82 
0. 01 0.07 2.0 0. 89 
0. 10 0. 22 3.0 0. 96 
0.5 0.51 4.0 0. 99 
0.7 0.60 5.0 1.00 
1.0 0.70 
示例 : 


对 于 达到 质量 恒定 的 试验 ， 将 试验 数据 填 和 人 该 表 后 ， 把 试验 浓度 cnox 代入 cec. = 
0. 7 9 计算 C。 人 

















式 中 c. 和 cox 用 mg/g 表 示 。 
扩散 系数 万 用 试验 时 间 妃 在 ca 计算 ， 单 位 是 mm /s， 计算 如 下 : 





























Dm tn 
a 
本 
a 
Tt 
如 果 志 单位 是 s， ~ 约 等 于 10， 试 样 的 厚度 为 1mm， 那么 : 
1 
~ 104, 





注 : 1mm 厚 的 塑料 在 10's ( 约 1 天 ) 的 各 中 ,，23% 时 的 典型 值 是 10 mm /s。 在 该 
厚度 下 用 于 计算 D 的 浸泡 时 间 一 般 不 超过 一 周 。 
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4.2 泡沫 塑料 吸水 性 的 测定 试验 


泡沫 塑料 吸水 性 的 测定 试验 原理 是 : 通过 测量 试 样 在 规定 温度 的 水 中 浸泡 一 定时 间 
后 质量 的 变化 来 测定 其 吸水 量 。 
泡沫 塑料 吸水 性 的 测定 试验 按照 GBAT 2669 一 2004 《泡沫 塑料 吸水 性 试验 方法 》 进 
行 ， 适用 于 只 茶 乙 烯 泡沫 塑料 、 硬 质 聚 氮 酯 泡沫 塑料 、 硬 质 酚 醛 泡 沫 塑料 、 聚 乙烯 泡沫 
塑料 。 
4.2.1 试 样 


1. 状态 调节 

泡沫 塑料 在 生产 72h 后 才 可 用 于 试验 。 试 验 前 应 在 本 书 1.4 节 中 规定 的 二 级 条 件 
调节 不 少 于 16h。 

2. 要 求 

试 样 长 度 和 宽度 均 为 100mm +1mm， 对 具有 自然 表皮 或 复合 表皮 的 产品 ， 试 样 厚度 
为 产品 厚度 ; 对 厚度 大 于 25mm 且 没 有 表皮 的 产品 ， 试 样 应 加 工 成 25mm; 对 硬 质 聚 氮 
酯 泡沫 保温 管道 ， 可 从 试 样 上 切 下 长 约 50mm 作为 试验 用 片 。 试 样 底面 与 顶 面 应 平行 ， 
各 条 边 基本 垂直 且 试 样 应 无 污染 ， 表 面 平整 无 粉尘 。 

3. 试 样 数量 

试 样 数量 不 少 于 3 块 。 


4.2.2 试验 仪器 


1) 测量 试 样 尺寸 的 仪器 。 
2) 天 平 精确 至 0. 01g。 


4.2.3 试验 方法 


按 本 书 1.4 节 中 规定 的 二 级 条 件 : 温度 23%C +2%C ， 相 对 湿度 50% +5%。 试 验 可 
按 下 面 方法 A、 方法 B 进行 ,但 两 种 方法 的 结果 可 能 不 会 相同 。 

1. 方法 A 

1) 按 本 书 1.3 节 中 的 规定 测量 试 样 尺寸 ， 准 确 到 0. lmm。 

2) 将 试 样 放 入 23%C + 上 2% 蒸馏 水 中 ， 浸 入 深度 为 水 下 50mm。 经 过 10s 后 取出 试 
样 ， 放 在 开 有 3mm 圆 孔 的 金属 网 上 30s， 人 金属 网 需 与 垂直 面 倾斜 30" 放 置 ， 称 量 质量 准 
确 到 0.01g， 此 次 测量 的 质量 作为 初始 质量 

3) 再 次 将 试 样 浸入 水 中 24h 后 ， 测 其 吸水 后 质量 即 为 最 终 质 量 。 

2. 方法 B 

1) 按 本 书 1.3 节 中 的 规定 测试 样 太 寸 ， 准 确 到 0. 1mm。 

2) 将 试 样 放 入 23%C + 上 2% 蒸馏 水 中 ， 浸 入 深度 为 水 下 50mm。 经 过 10s 后 取出 试 
样 ， 用 纱布 擦 去 表面 的 水 。 在 乙醇 中 浸泡 10s， 再 次 用 纱布 擦拭 。 放 置 60min 后 称 量 质 
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量 ， 准 确 到 0. 01g， 此 次 测量 的 质量 作为 初始 质量 。 
3) 再 次 将 试 样 浸入 水 中 24h 后 ， 测 其 吸水 后 质量 即 为 最 终 质 量 。 


4.2.4 结果 表示 
吸水 量 按 下 式 计 算 ， 结 果 取 3 个 测定 结果 的 算术 平均 值 。 


mi 一 7720 
下 = 一 一 xx100 
4 






































式 中 玫 一 一 吸水 量 ， 单 位 为 gf/100em ; 
mi 一 一 最 终 质量 ,单位 为 g; 
mo 一 一 初始 质量 ， 单 位 为 g; 
4 一 一 试 样 表 面积 ， 单 位 为 cm 。 


4.3 纤维 增强 塑料 吸水 性 的 测定 试验 


纤维 增强 塑料 吸水 性 可 用 绝对 吸水 量 (m,) 、 单 位 表面 积 吸 水 量 〈m.) 和 相对 于 试 
样 质量 的 吸水 百分率 (mw ) 表示 。 

纤维 增强 塑料 吸水 性 试验 原理 是 : 国体 材料 与 液体 相 接触 时 ， 液 体 分 子 会 向 国体 材 
料 内 部 扩散 ， 并 以 物理 的 或 化 学 的 方式 存在 于 固体 中 ， 宏 观 表 现 为 固体 材料 质量 增加 ， 
质量 增加 的 大 小 和 速度 是 材料 固有 的 性 质 ， 即 材料 的 吸水 性 。 

纤维 增强 塑料 吸水 性 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1462 一 2005 《纤维 增强 塑料 吸水 性 
试验 方法 》 进 行 ， 适 用 于 测定 纤维 增强 塑料 的 吸水 性 。 其 结果 仅 作 对 比 之 用 ， 而 不 用 
于 表示 可 能 吸入 的 最 大 吸水 量 。 只 有 尺寸 相同 、 物 理 状态 尽 可 能 相同 的 试 样 才能 进行 吸 
水 性 的 比较 。 


4.3.1 试 样 


1. 试 样 制备 

按 本 书 1.2 市 的 规定 。 

2. 试 样 数 量 

试 样 数 量 为 5 个 。 

3. 试 样 尺 十 

(1) 模压 件 ”标准 试 样 为 直径 $50mm + lmm， 厚 度 3mm +0.2mm 的 圆 片 。 经 商定 
也 可 采用 边 长 50mm + lmm， 厚 度 4mm + 0.2mm 的 方 片 或 长 度 120mm + lmm、 宽 度 
15mm +0. 2mm 、 厚 度 10mm +0.2mm 的 长 条 。 

(2) 板材 标准 试 样 为 边 长 50mm +1mm、 厚 度 4mm +0.2mm 的 方 片 。 经 商定 其 厚 
度 也 可 为 板材 的 原 厚 。 

(3) 管材 垂直 管 的 轴 向 截取 长 度 50mm + lmm 的 管 段 。 当 管 的 外 径 大 于 50mm， 
允许 再 沿 管 的 轴 癌 的 两 个 平面 切取 外 表面 弧 长 为 50mm + 上 lmm 的 两 个 试 样 。 

(4) 棒 材 ， 垂 直 于 轴 向 截取 长 度 50mm + lmm 的 棒 段 。 帮 直径 大 于 50mm， 应 将 直 
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径 同 心地 加 工 到 50mm + lmm 后 再 截取 。 
(5) 型 材 ”长度 为 50mm +t1mm。 经 商定 可 通过 加 工 , 减 小 型 材 横 截面 的 一 个 或 多 
个 尺寸 ， 厚度 可 减 小 到 3mm +0.2mm。 


4.3.2 试验 仪器 


(1) 天 平 ”精度 为 0. 001g。 

(2) 烘箱 能 控制 在 50%C +3% 或 其 他 商定 的 温度 。 

(3) 恒温 水 浴 ”容积 要 符合 规定 ， 并 能 控制 在 规定 温度 范围 之 内 。 
(4) 游标 卡尺 ”精度 0. 01mm。 


4.3.3 试验 方法 


1. 基本 规定 

1) 每 平方 厘米 试 样 表面 所 需 的 浸泡 水 至 少 应 为 gmL。 

2) 一 般 情 况 下 一 个 容器 只 浸泡 一 组 试 样 。 如 果 几 组 试 样 成 分 相同 ， 则 人 允许 浸入 同 
一 个 容器 中 。 试 样 要 完全 浸没 在 水 中 ， 不 允许 试 样 表 面 与 其 他 试 样 或 容器 壁 贴 合 。 

3) 长 时 间 浸 泡 时 应 注意 以 下 两 点 : 中 若 在 23Y +25 的 水 中 试验 ， 每 天 至 少 要 把 
水 搅动 一 次 ; @) 知 在 沸水 中 试验 ， 要 适当 补充 沸水 以 维持 水 的 体积 。 

2. 方法 1 

1) 将 试 样 放 进 50Y +25 的 烘箱 中 干燥 24h +1h， 移 至 干燥 器 中 冷却 至 室温 ， 取 出 
后 随即 称 量 每 个 试 样 (m, ) ， 精 确 至 0. 001g。 

2) 将 试 样 浸入 温度 为 23%C + 上 0.5% 的 芋 馏 水 中 。 如 男 有 商定 ， 允 许 水 温 的 偏差 为 
+2°C, 

3) 浸泡 24h+ 上 0.5h 后 ， 将 试 样 从 水 中 取出 ， 用 清洁 的 布 或 滤纸 除去 表面 水 分 。 在 
取出 后 的 1min 内 再 次 称 量 试 样 质量 (m,) ， 精 确 至 0. 001g。 

4) 重复 1) 称 得 试 样 质量 (ms ) 。 

3. 方法 2 

1) 将 试 样 放 进 50Y +25 的 烘箱 中 干燥 24h +1h， 移 至 干燥 器 中 冷却 至 室温 ， 取 出 
后 随即 称 量 每 个 试 样 (m, ) ， 精 确 至 0. 001g。 

2) 将 试 样 浸入 者 沸 的 蒸馏 水 中 。 

3) 浸泡 30min + lmin 后 ， 将 试 样 移 人 室温 蒸馏 水 中 冷却 15min + 1min。 将 试 样 从 水 
中 取出 ， 用 清洁 的 布 或 滤纸 除去 表面 水 分 。 在 取出 后 的 lmin 内 再 次 称 量 试 样 质量 
(m,) ， 精 确 至 0. 001g。 

4) 重复 1) 称 得 试 样 质量 (ms ) 。 


4.3.4 结果 表示 


1. 测量 结果 表示 的 标准 方式 (绝对 吸水 量 ) 
按 下 式 计算 绝对 吸水 量 : 
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式 中 m 一 一 试 样 的 绝对 吸水 量 ， 单 位 为 g; 
m, 试 样 浸水 后 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ms 一 一 试 样 浸 水 再 干燥 后 的 质量 ， 单 位 为 g。 
5 
式 中 nm 一 一 试 样 的 绝对 吸水 量 ， 单位 为 g; 
m, 试 样 浸水 后 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 试 样 浸 水 前 的 质量 ， 单 位 为 g。 
如 有 需要 ， 试 样 浸出 物 的 质量 可 按 下 式 计算 : 
式 中 nm 一 一 试 样 浸出 物 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 试 样 浸水 前 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ms 一 一 试 样 浸 水 再 干燥 后 的 质量 ， 单 位 为 g。 
2. 测量 结果 表示 的 其 他 方式 
车 材料 规范 要 求 或 经 有 关 各 方 商 定 ， 测 量 结果 可 用 下 列 方 式 之 一 表示 。 
1) 单位 表面 积 吸 水 量 按 下 式 计算 : 






































LL 二 


S 
式 中 m, 一 一 试 样 单位 表面 积 吸水 量 ， 单 位 为 gf em ; 
m, 一 一 试 样 的 绝对 吸水 量 ， 单位 为 g; 
5 一 一 试 样 的 初始 总 表面 积 ， 单 位 为 cm 。 
2) 相对 于 试 样 质量 的 吸水 百分率 按 规 下 式 计算 : 


式 中 “mu 一 一 相对 于 试 样 初始 质量 的 吸水 百分率 ( % ); 
m, 一 一 试 样 的 绝对 吸水 量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 试 样 浸水 前 的 质量 ， 单 位 为 g。 

如 有 需要 ， 相 对 于 试 样 再 干燥 质量 的 吸水 百分率 按 下 式 计算 : 








Mm, 
ms =— x100% 


式 中 ms 一 一 相对 于 试 样 再 干燥 质量 的 吸水 百分率 〈% ) ; 
m, 一 一 试 样 的 绝对 吸水 量 ， 单 位 为 g; 
m; 一 一 试 样 浸水 再 干燥 后 的 质量 ,单位 为 g。 


4.4 硬 质 泡沫 塑料 吸水 率 的 测定 试验 


吸水 率 〈WM") 试验 原理 : 通过 测量 在 蒸馏 水 中 浸泡 一 定时 间 试 样 的 浮力 来 测定 材 
料 的 吸水 率 。 
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硬 质 泡沫 塑料 吸水 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 8810 一 2005 《 硬 质 泡沫 塑料 吸水 
率 的 测定 》 进 行 。 


4.4.1 试 样 


(1) 试 样 数量 不 得 少 于 3 块 。 

(2) 尺寸 ”长度 为 150mm， 宽 度 为 150mm， 体积 不 小 于 500cm 。 对 带 有 自然 或 复 
合 表皮 的 产品 ， 试 样 厚度 是 产品 厚度 ; 对 于 厚度 大 于 75mm 且 不 带 表 皮 的 产品 ， 试 样 应 
加 工 成 75mm 的 厚度 ， 两 平面 之 间 的 平行 度 误差 不 大 于 1% 。 

(3) 试 样 制备 和 调节 “采用 机 械 切 割 方式 制备 试 样 ， 试 样 表面 应 光滑 、 平 整 和 无 
粉末 ， 和 常温 下 放 于 干燥 器 中 ， 每 隔 12h 称 重 一 次 ， 直 至 连续 两 次 称 重 质量 相差 不 大 于 平 
均值 的 1% 。 


4.4.2 试验 仪器 


(1) 天 平 能 悬挂 网 先 ， 精 确 至 0. 1g。 

(2) 网 乱 ”由 不 锈 钢材 料 制 成 ， 大 小 能 容纳 试 样 ， 底 部 附 有 能 抵消 试 样 浮力 的 重 
块 ， 顶 部 有 能 挂 到 天 平 上 的 挂 架 ( 见 图 4-2) 。 

(3) 圆 简 容 器 ”直径 至 少 为 250mm， 高 为 250mm。 

(4) 低 渗 透 塑料 薄膜 ”如 聚 乙烯 薄膜 。 

(5) 切片 器 ”应 有 切割 样品 薄片 厚度 为 0.1 ~0.4mm 的 能 

(6) 载 片 ”将 两 片 幻灯 玻璃 片 用 胶布 粘 接 成 活 叶 状 ， 中 间 放 一 张 印 有 标准 刻度 
(长 度 30mm) 的 计算 坐标 的 透明 塑料 薄片 ( 见 图 4-3 ) 。 

(7) 投影 仪 ”适用 于 50mm x 50mm 标准 幻灯 片 的 通用 型 35mm 幻灯 片 投影 仪 ,或 
者 带 有 标准 刻度 的 投影 显微镜 。 
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a 3 
3 
蜀 4-2 ， 装 有 试 样 的 网 敌 图 4-3” 载 片 装置 
1 一 网 笼 2 一 试 样 。 3 一重 所 1 一 标准 玻璃 载 片 2 一 软 胶布 粘 接 












































3 一 空白 盖 片 4 一 标准 刻度 尺 
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4.4.3 试验 方法 


1) 按 本 书 1.4 节 的 规定 ,调节 试验 环境 为 23%C +2% 和 50% +5% 相对 湿度 。 

2) 称 量 干燥 后 试 样 质量 (m, ) ， 准 确 至 0. 1g。 

3) 按 本 书 1.3 节 的 规定 ,测量 试 样 线 性 尺寸 用 于 计算 V,，VW, 准确 至 0. lem 。 

4) 在 试验 环境 下 将 蒸馏 水 注入 圆 简 容 器 内 。 

5) 将 网 笼 浸 入 水 中 ， 除 去 网 乱 表 面 气泡 ， 挂 在 天 平 上 ， 称 其 表 观 质量 (mm ) ， 准 
确 至 0. lg。 

6) 将 试 样 装 入 网 党 ， 重 新 浸入 水 中 ， 并 使 试 样 顶 面 距 水 面 约 50mm， 用 软 毛 刷 或 
搅动 除去 网 笼 和 样品 表面 气泡 。 

7) 用 低 渗透 塑料 薄膜 覆盖 在 圆 简 容 器 上 。 

8) 经 96h +1h 或 其 他 约定 浸泡 时 间 后 ， 移 去 塑料 薄膜 ， 称 量 浸 在 水 中 装 有 试 样 的 
网 笼 的 表 观 质量 (ms ) ， 准 确 至 0. 1g。 

9) 目测 试 样 溶 胀 情况 ， 来 确定 溶 胀 和 切割 表面 体积 的 校正 。 


4.4.4 溶 胀 和 切割 表面 体积 的 校正 


1. 方法 A (均匀 洲 胀 ) 
1) 当 试 样 没 有 明显 的 非 均 匀 溶 胀 时 用 方法 A。 
2) 从 水 中 取出 试 样 ， 立 即 重新 测量 其 尺寸 ， 为 测量 方便 在 测量 前 用 滤纸 吸 去 于 
水 分 。 试 样 均匀 溶 胀 体积 校正 系数 5, 按 下 式 计算 : 
VW 
= 
dlb 
?1000 
dilib, 
1 ”1000 
式 中 “路 一 一 试 样 浸泡 后 体积 ， 单 位 为 em ; 
VW 一 一 试 样 初始 体积 ， 单 位 为 em ; 
d 一 一 试 样 的 初始 厚度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 的 初始 长 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 的 初始 宽度 ， 单 位 为 mm; 
小 一 一 试 样 浸泡 后 厚度 ， 单 位 为 mm; 
试 样 浸泡 后 长 度 ， 单 位 为 mm; 
0b 一 一 试 样 浸 泡 后 宽度 ， 单 位 为 mm。 
3) 切割 表面 泡 孔 的 体积 校正 : 从 进行 吸水 试验 的 相同 样品 上 切片 ,测量 其 平均 泡 
和 孔 直径 D， 按 下 式 计算 切割 表面 泡 孔 体积 7.。 
GD 有 自然 表皮 或 复合 表皮 的 试 样 : 
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0. 54D(1d + bd) 
于 500 
式 中 “不 一 一 试 样 切割 表面 泡 孔 体积 ， 单 位 为 cm ; 


©® 


式 中 
若 

较 小 ( 
2. 














一 一 平均 泡 孔 直径 ， 单 位 为 
各 表面 均 为 切割 面 的 试 样 : 























mm。 





y 2054D(1d + lb + bd) 








太一 一 试 样 切 割 表面 泡 孔 体积 ， 











7 一 一 平均 泡 孔 直径 ， 单 位 为 











500 
单位 为 cm ; 


mm。 





平均 泡 孔 直径 小 于 0. 50mm， 
小 于 3.0% ) 可 以 被 忽略 。 
方法 B( 非 均匀 浴 胀 ) 




















1) 当 试 样 有 明显 的 非 均匀 溶 胀 时 用 方法 B。 


2) 


到 水 从 洲 流 管 流 出 。 当 水 平 T 


容器 ， 








合并 校正 洲 胀 和 切割 面 泡 孔 的 























且 试 样 体积 不 小 于 500cm ， 切 割 面 泡 孔 的 体积 校正 


体积 ， 用 一 个 融 溢 流 管 圆 简 容器 ， 注 满 蒜 饮水 直 
掉 稳 定 后 ， 在 洪流 管 下 放 一 容积 不 小 于 600cm ， 带 刻度 的 








此 容器 能 测量 溢出 水 体积 ， 准 确 至 0. 5cm”( 也 可 用 称 量 法 )。 从 原始 容器 中 取出 




















试 样 和 网 笼 ， 消 干 表面 水 分 〈 约 2min) ， 小 心地 将 装 有 试 样 的 网 笼 浸 入 盛 满 水 的 容 髓 ， 
水 平面 稳定 后 测量 排出 水 的 体积 〈 友 ) ， 准 确 至 0. 5cm 。 用 网 笼 重复 上 述 过 程 ， 并 测量 





























其 体积 (V,), 准确 至 0. Scm’ , 





溶 胀 和 切割 表面 体积 合并 校正 系数 5, 由 下 式 得 出 : 


式 中 


1. 









































A A A 
Si 
To 
公 装 有 试 样 的 网 笼 浸 在 水 中 排出 水 的 体积 ， 单 位 为 cm ; 
V, 网 笼 浸 在 水 中 排出 水 的 体积 ， 单 位 为 em ; 


WW 一 一 试 样 初始 体积 ， 单 位 为 cm 。 
4.4.5 结果 表示 


方法 A 


吸水 率 的 计算 按 下 式 进 行 : 


式 中 


m+Vip-(m +m,+V.p) 





WAv 


吸水 率 ( % ) ; 





WAv 


Top 


mi 一 一 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 





mm, 





WE 


网 笼 浸 在 水 中 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 
装 有 试 样 的 网 笼 浸 在 水 中 的 表 观 质量 ， 





太一 一 试 样 浸 涡 后 体积 ， 单 位 为 cm ; 
及 一 一 试 样 切 割 表面 泡 孔 体积 ， 单 位 为 cm ; 








E 


x 100% 


位 为 g; 
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VW 一 一 试 样 初始 体积 ， 单 位 为 cm ; 
p 一 一 水 的 密度 (g/cm ) ， 取 lg/em 。 








2. 方法 也 
吸水 率 的 计算 按 下 式 进行 : 
ms +(V,-V)p-(m +m,) 
v= x100% 
Vop 
式 中 Wh4v 一 一 吸水 率 (% ) ; 


mi 一 一 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 























nm, 一 一 网 笼 浸 在 水 中 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 

ms 一 一 装 有 试 样 的 网 笼 浸 在 水 中 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 

太一 一 装 有 试 样 的 网 笼 浸 在 水 中 排出 水 的 体积 ， 单 位 为 cm ; 
太一 一 网 笼 浸 在 水 中 排出 水 的 体积 ， 单 位 为 cm ; 





VW 一 一 试 样 初始 体积 ， 单 位 为 cm ; 
p 一 一 水 的 密度 (1g/em )。 


4.5 塑料 聚 酰胺 含水 量 的 测定 试验 


塑料 聚 酰胺 含水 量 (w) 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 12006. 2 一 2009 《塑料 聚 酰胺 


第 2 部 分 含水 量 测 定 》 进 行 。 











本 试验 规定 了 两 种 试验 方法 : 中 方法 A 是 无 水 甲醇 提取 法 ， 该 方法 用 无 水 甲醇 将 
试 样 中 的 水 提取 出 来 ， 然 后 采用 卡尔 ， 费 休 滴定 法 测定 收集 到 的 水 分 。 该 方法 适用 于 所 









































有 的 聚 酰胺 粒 料 ， 其 最 大 斥 十 为 4mm x4mm x3mm; @ 方 法 B 是 压力 测量 法 ， 该 方法 通 
过 测定 在 真空 状态 下 水 分 蒸发 引起 的 压力 增值 来 计算 含水 量 。 该 方法 不 适用 于 含有 除 水 















































之 外 的 易 挥 发 物 的 聚 酰 胺 样品 ， 它 们 在 室温 条 件 下 能 够 产生 较 大 的 气压 。 材 料 ! 



































车 存在 


大 量 易 挥发 性 物质 ， 应 当 用 例如 气相 色谱 法 对 其 进行 定期 检测 。 对 于 新 类 型 或 新 牌号 的 

















材料 都 应 如 此 。 
4.5.1 无 水 甲醇 提取 法 


1. 原理 

试 样 用 无 水 甲醇 提取 ， 提 取出 来 的 水 分 用 卡尔 . 费 休 滴定 法 测定 。 
2. 试剂 

1) 分 析 过 程 中 ， 应 使 用 分 析 纯 试剂 。 

2) 无 水 甲醇 : 分 析 纯 。 

3) 卡尔 . 费 休 试剂 : 水 当量 约 为 3 ~5mg/ mL。 

3. 仪器 

1) 烧瓶 : 容量 为 230mL， 融 磨 口 玻璃 塞 或 橡胶 塞 。 

2) 锥 形 瓶 : 容量 为 130mL， 有 具 赛 标准 磨 口 瓶 。 
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3) 回流 冷凝 器 : 其 磨 口 能 够 与 外 





E 形 瓶 和 干燥 管 相 匹 配 。 


4) 具有 磨 口 的 干燥 管 : 里 面 填充 氧化 钙 或 其 他 干燥 剂 。 
5) 电 加 热 或 热 空气 加 热 器 : 用 于 加 热 锥 形 瓶 。 


6) 移 液 管 : 





容量 为 50mL (也 可 采 


7) 配 有 两 个 管 的 沃 尔 夫 瓶 。 


8) 弧 形 或 U 形 干燥 管 : 月 











9) 滴 管 。 





10) 移 液 管 : 


容量 为 10 














mL 。 














氧化 铬 填充 。 


用 自动 填充 移 液 管 ) 。 





11) 干燥 器 : 内 装 无 水 氯 化 钙 或 其 他 适合 的 干燥 剂 。 
12) 分 析 天 平 : 精确 至 0. 2mg。 





13) 卡尔 ， 费 休 滴 定 仪 : 用 于 测定 含水 量 




















4. 试 样 的 制备 


(1) 粒 料 








用 寨子 密封 























(2) 制 件 将 制 件 切 或 锯 成 
速 ， 以 减少 试 样 制 样 过 程 中 吸收 水 分 。 














5. 操作 步 又 


1) 同一 样品 需 进行 两 次 平行 试验 ， 通 过 对 样品 ! 
质量 ,从 而 使 得 测试 试 样 中 约 含有 10 ~ 20mg 的 水 分 。 昌 











O 



































称 取 大 约 100g 具有 代表 性 的 样品 放 入 预先 干燥 好 的 烧瓶 中 ， 并 且 立 即 
机 口 。 建 议 先 将 烧瓶 在 烘箱 中 干燥 ， 然 后 让 其 在 合适 的 干燥 器 中 冷却 。 
尺寸 不 大 于 4mm x4mm x3mm 的 薄片 ， 制 样 过 程 需 快 





含水 量 的 估计 来 决定 测试 试 样 的 
日 于 测试 的 水 分 质量 很 小 ， 在 试 


验 过 程 中 应 尽量 避免 受到 来 自 于 样品 容器 、 空 气 、 转 移 设备 中 水 分 的 影响 。 吸 湿性 树脂 
应 当 隔 绝 测 气 。 





2) 称 取 试 样 〈 精 志 





50mL 无 水 甲醇 至 装 有 样品 的 锥 形 瓶 中 。 同 时 ， 在 另 一 个 铀 























角 到 1mg) 置 入 镍 


























形 瓶 中 ， 用 磨 口 玻璃 瓶 塞 密封 。 用 移 液 管 移 取 

















形 瓶 ， 


也 移入 50mL 无 水 甲 





醇 ， 作 为 空白 试验 。 塞 住 瓶 口 ， 并 将 塞 住 瓶 口 的 锥 形 瓶 置 于 干燥 噩 中 。 


3) 打开 鲁 




















分 离 ， 用 磨 口 玻璃 塞 塞 住 瓶 口 ， 并 将 烧 











形 瓶 的 玻璃 塞 ， 快 速 地 将 烧 
形 瓶 加 热 ， 回 流 3h， 然 后 放置 45min 自 











4) 在 卡尔 





6. 结果 表示 
1) 试 样 的 含水 量 w (质量 分 数 ,%) 由 下 式 计算 : 
















































































机 与 装 有 干燥 管 的 回流 冷凝 器 相连 接 。 将 锥 
然 冷 却 到 室温 。 快 速 地 将 锥 形 瓶 与 回流 冷凝 器 
于 置信 干燥 器 中 。 


























* 费 休 滴定 仪 上 用 卡尔 ， 费 休 试 剂 滴定 出 每 个 试 样 的 含水 量 。 


w = C7 x100% 
式 中 WV 一 一 用 于 滴定 样品 所 消耗 的 卡尔 . 费 休 试剂 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
太一 一 用 于 滴定 空白 试验 所 消耗 的 卡尔 ， 费 体 试剂 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
7 一 一 水 当量 ， 用 消耗 1mL 卡尔 ， 费 体 试剂 所 需要 的 水 的 毫克 数 来 表示 ， 单 位 为 
mg/mL; 
mm 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 mg。 





2) 两 次 平行 试验 测 得 的 含水 量 的 相对 值 不 大 于 10% 或 绝对 值 不 大 于 0.02% 。 知 相 
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差 太 大 ， 则 应 重新 试验 直到 试验 结果 满足 以 上 条 件 为 止 ， 舍 去 所 有 不 符合 条 件 的 结果 。 
3) 试验 结果 采用 两 次 平行 试验 的 平均 值 表示 ， 精 确 到 0.01% (质量 分 数 )。 


4.5.2 压力 测量 法 


1. 原理 

在 密闭 的 真空 环境 中 ， 将 试 样 加 热 到 规定 的 温度 ， 以 确保 水 分 能 完全 蒸发 。 测 量 所 
引起 的 压力 增值 ， 该 压力 增值 与 含水 量 成 正比 。 采 用 校正 因子 计算 含水 量 。 校 正 因子 是 
通过 在 测量 已 知 的 含水 化 合 物 中 的 含水 量 而 得 到 的 ， 其 测试 条 件 应 与 测试 试 样 的 完全 一 
致 。 

2. 试剂 

二 水 钼 酸 钠 (Na Mo0: .2H0) : 分 析 纯 。 试 剂 也 可 以 使 用 其 他 能 够 在 测试 条 件 下 
失去 其 结晶 水 的 含水 化 合 物 ， 如 二 水 氯 化 钢 (BaCl, .2HO) 。 

3. 设备 

(1) 测 压 仪 ” 使 用 如 图 44 所 示 的 测 压 设备 。 



































































































































图 44 用 方法 B (压力 测量 法 ) 测定 含水 里 的 装置 示意 图 














A 一 球形 容器 (体积 为 0. 5L +0.05L) ”B 一 球形 容器 (体积 二 1L) CC 一 连接 管 
D 一 高 真空 计量 器 EE、F、G 一 活塞 H 一 防 溅 球 管 kK 一 截止 阀 
[一 油 压 计 M 一 试 样 管 ”N 一 真空 泵 
图 44 所 示 装 置 为 真空 密闭 连接 的 全 玻璃 系统 ， 连 接 处 最 好 采用 球形 连接 。 球 A 和 
球 了 的 体积 分 别 为 0.5L+0. 05L 和 不 小 于 1L。 球 形容 器 A 和 B 连接 在 连接 管 C 上 。 连 
接管 C 的 一 端 连接 有 高 真空 压力 表 ， 男 一 人 E 的 试 样 管 。 同 时 ， 管 C 
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还 与 配 有 活塞 下 的 真空 汞 N 相连 ， 再 安装 一 个 活塞 G 使 两 个 球形 容器 分 开 。 在 活塞 C 











的 两 侧 U 形 油 压 计 工 经 过 防 溅 球 管 H 和 截止 阀 K 连 














继 ， 油 压 计 工 的 支管 长 度 至 少 





350mm。 试 样 管 M 应 用 耐 高 温 玻璃 制 成 。 不 同 试 样 管 间 的 体积 差异 不 应 超过 5mL。 























注 : 油 压 计 中 宜 填 充 硅 让 
(2) 加 热 装置 电炉 ， 适 
4. 试 样 制备 











O 












































用 于 加 热 样品 管 到 指定 温度 。 加 热 装 置 应 便于 安装 和 移动 。 








(1) 粒 料 ”在 预先 干燥 的 容器 中 快速 地 填充 测试 材料 试 样 ， 并 迅速 地 密封 容器 ， 


以 减少 从 空气 中 吸收 水 分 。 


(2) 制 件 将 制 件 切 或 锯 成 约 几 毫米 厚 的 薄片 ， 制 样 过 程 需 快速 ， 








制 样 过 程 中 的 吸收 水 分 。 
5. 操作 步骤 

















以 减少 试 样 在 





由 于 测试 的 水 分 质量 很 小 ， 在 试验 过 程 中 应 尽量 避免 受到 来 自 于 样品 容器 、 空 气 、 
转移 设备 中 水 分 的 影响 。 吸 湿性 树脂 应 当 隔 绝 潮气 。 





























(1) 试 样 的 准备 ”进行 两 组 平行 试验 。 测 试 试 样 的 质量 选择 应 保证 能 够 让 油 压 计 
产生 大 于 50mm 的 压力 差 。 若 球 A 和 球 B 的 体积 分 别 为 0.5L +0.05L 和 
荐 使 用 试 样 的 质量 如 表 4-2 所 示 。 























表 4-2 测试 试 样 











不 小 于 1L， 推 

















预期 的 含水 量 w( 质量 分 数 ,% ) 试 样 质量 m/g 
w>1 0.2<m<0.5 
0.5 <w1 0.5<m<l1 
0.2 <w=0.5 l<m<2.5 
0.1<w=0.2 2.5<m<5 
w0.1 m 宇 5 


(2) 漏 气 检测 ” 按 如 下 步 又 检测 装置 是 否 漏 气 : 固定 一 干燥 的 空 的 试 样 管 到 装置 
上 ， 试 样 管 不 需 加 热 。 打 开 活 塞 、F 和 G。 抽 真空 ,使 得 装置 内 的 压 
然后 关闭 活塞 站 和 G。1h 后 ,检查 系统 内 的 压力 仍然 低 于 100Pa， 并 且 油 压 计 显示 的 压 
力 差 小 于 2mm。 寿 不 能 满足 以 上 两 点 要 求 ， 检 查 设备 并 
中 系统 的 密闭 性 ， 有 必要 经 常 
































注 : 当 更 换 油 压 计 中 的 六 



































进行 漏 气 检测 。 


新 检测 。 为 保证 在 测试 过 程 





力 低 于 100Pa， 














时 ， 装 置 必 须 保 持 真 空 数 小 时 ， 以 除去 新 油 





带 来 的 污染 。 











(3) 测定 ” 按 下 列 步骤 进行 : 


1) 快速 称 取 试 样 ， 精 确 到 lmg， 然 后 置 和 人 干燥 的 试 样 管 ， 并 将 试 样 管 固定 到 装置 


























上 。 打 开 活 塞 E 和 G。 旋 转 活塞 站 使 得 系统 与 真空 汞 相连 ， 并 打开 真空 压力 表 D。 抽 取 
真空 ， 使 得 系统 内 的 压力 低 于 100Pa。 旋 转 活 塞 站， 使 得 系统 与 真空 人 汞 断 开 连 接 。 关 闭 





活塞 C。 


2) 先 将 加 热 装置 加 热 到 200% +5% ， 再 将 试 样 






































蔬 放 置 到 加 热 装 置 上 ， 和 恒温 50min， 


或 在 Smin 内 油 压 计 显 示 的 压力 差 的 变化 不 超过 1mm。 对 于 未 知 试 样 ， 不 能 排除 含水 量 
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很 高 的 可 能 。 因 此 ， 应 在 测试 的 最 初 10min ， 不 断 地 观察 压力 表 。 若 压力 变 得 太 高 ， 则 
打开 活塞 C， 并 减少 试 样 量 重新 试验 。 

3) 50min 后 ， 或 压力 差 恒 定 后 ， 读 取 压 力 差 数据 。 

4) 停止 加 热 试 样 管 ， 打 开 活 塞 C， 为 消除 试 样 管 的 真空 状态 须 打开 活塞 上 。 

5) 将 试 样 管 冷 却 ， 并 称 取 残 留 物 的 质量 ， 精 确 到 lmg 。 

6) 奉 两 组 平行 试验 所 测 得 的 含水 量 (质量 分 数 ) 绝对 值 之 差 大 于 0. 005% ， 则 应 
做 漏 气 检测 ， 并 重新 进行 平行 试验 测试 。 

(4) 校正 ” 按 下 列 步骤 进行 : 

1) 称 取 至 少 5 份 二 水 钼 酸 钠 ， 每 份 大 约 30 ~ 40mg， 并 分 别 放 入 干燥 洁净 的 试 样 管 
中 。 对 每 份 二 水 钼 酸 钠 进行 含水 量 测试 。 加 热 时 间 可 以 从 50min 调整 到 15min。 

2) 根据 产生 lmm 的 油 压 差 所 需要 的 水 质量 (g) ,校正 因子 了 可 用 下 式 来 计算 : 


















































-eva 
式 中 “mu 一 一 二 水 钼 酸 钠 的 测试 质量 ， 单 位 为 g; 
每 克 二 水 钼 酸 钠 中 的 含水 量 ( 质量 分 数 ,% ) 
Ap 一 一 油 压 计 显示 的 压力 差 ， 单 位 为 mm。 

3) 车 采用 其 他 含水 化 合 物 进行 校正 ， 则 只 需 相 应 调整 测试 试 样 的 质量 和 w 的 值 即 
可 。 

4) 计算 不 同 试 样 获得 的 校正 因子 /的 算术 平均 值 。 在 这 一 计算 中 ， 合 去 与 平均 值 
相对 偏差 大 于 5% 的 测试 结果 值 。 

5) 当 采 用 新 一 批 的 二 水 钼 酸 钠 时 ， 在 开始 测试 前 先 确定 其 含水 量 ， 先 称 取 测试 斌 
样 ， 然 后 在 200'C 条 件 下 干燥 lh 并 重新 称 重 。 

6) 在 进行 校正 因子 测试 时 ， 不 能 使 用 水 。 因 为 水 的 需要 量 很 小 ， 在 称 重 时 很 难 达 




















Wer 






















































































到 精度 要 求 。 
6. 结果 表示 
合 水 量 w (质量 分 数 ,% ) 可 用 下 式 计算 : 
Ww -名 x100% 


式 中 太一 校正 因子 ， 单 位 为 g/mm; 
Ap 一 一 油 压 计 显示 的 压力 差 ， 单 位 为 mm; 
m 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g。 


4.6 玻璃 纤维 增强 塑料 蜂窝 芯 子 吸水 性 的 测定 试验 


玻璃 纤维 增强 塑料 蜂窝 世子 吸水 性 的 测定 试验 原理 是 : 玻璃 纤维 增强 塑料 蜂窝 芯 子 
试 样 浸入 水 中 ,水 分 子 会 向 试 样 内 部 扩散 ， 留 存 于 试 样 中 ， 同 时 试 样 也 可 能 会 部 分 溶解 
于 水 中 ， 安 观 表现 为 试 样 质量 增加 或 减少 。 质 量 增 加 的 多 少 反 映 材料 的 吸水 性 能 ， 而 部 
固体 物质 溶 于 水 中 即 为 水 溶性 物质 的 质量 损失 。 
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玻璃 纤维 增强 塑料 蜂 窗 世子 吸水 性 试验 按照 JCAT 289 一 2010 《玻璃 纤维 增强 塑料 
蜂窝 芯 子 吸水 性 试验 方法 》 进 行 。 


4.6.1 试 样 
(1) 试 样 制 备 ” 按 本 书 1.2 节 的 规定 ， 并 应 注意 使 试 样 的 边缘 平滑 、 清 尘 且 无 缺 


损 。 
(2) 试 样 尺寸 “ 试 样 为 正方 形 ， 边 长 60mm， 或 至 少 包含 4 个 完整 格子 。 厚 度 为 产 
品 实际 厚度 ， 当 产品 的 厚度 未 确定 时 ， 厚 度 15mm。 
(3) 试 样 数量 试 样 数量 为 5 个 。 


4.6.2 试验 仪器 


1) 天 平 : 精度 为 0. 001g。 

2) 喜 风 干燥 箱 : 能 控制 在 50%C +2% 及 105%C +2%C。 
3) 干燥 器 。 

4) 恒温 水 浴 : 能 控制 水 温 在 23%C +0.5%C。 

5) 量具 : 精度 为 0.01mm。 


4.6.3 试验 方法 


1) 试验 环境 ， 按 本 书 1.4 节 的 规定 。 

2) 将 试 样 编号 后 ,分 别 测量 试 样 的 长 度 、 宽 度 、 高 度 ， 并 用 a、5、h 表示， 精确 
至 0.0lmm。 

3) 将 试 样 放 进 50%C + 上 25% 的 干燥 箱 中 干燥 24h +1h; 对 于 温度 到 110Y 不 会 影响 其 
吸水 性 能 的 试 样 (如 酚醛 类 试 样 )， 放 进 105%C +25 的 干燥 箱 中 干燥 120min +5min; 移 
至 干燥 器 中 冷却 至 室温 ， 取 出 后 随即 称 量 每 个 试 样 质量 m, ， 精 确 至 0. 001g。 

4) 将 试 样 完 全 淄 入 23%C + 上 0.5 避 蒸馏 水中， 注意 表面 不 应 吸附 气泡 ， 且 试 样 相互 
间 和 与 容器 壁 不 应 接触 ， 试 样 离 水 面 深度 至 少 30mm。 

5) 浸泡 24h+0.5h 后 ， 将 试 样 从 水 中 取出 ， 用 滤纸 吸 干 表面 水 分 后 ， 浸 和 人 无 水 乙 
醇 中 约 lmin， 然 后 取出 再 用 滤纸 吸 去 表面 乙醇 ， 放 在 通风 处 约 lmin， 立 即 称 得 质量 
2 ， 精 确 至 0. 001g。 

6) 当 需 要 考虑 水 溶性 物质 质量 损失 百分率 时 ， 浸 泡 过 的 试 样 应 再 加 热 干 燥 处 理 ， 
重复 3 ) ， 称 得 试 样 质量 ms ， 精 确 至 0. 001g。 


4.6.4 结果 表示 
1) 玻璃 纤维 增强 塑料 蜂窝 蕊 子 质量 吸水 百分率 按 下 式 计算 : 


人 
式 中 w 一 一 相对 于 试 样 初始 质量 的 吸水 百分率 (% ) ; 
mi 一 一 浸泡 前 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
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mm 一 一 浸泡 后 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g。 
2) 单位 体积 吸水 量 按 下 式 计算 ; 
ni 
V=abh 
式 中 w, 一 一 试 样 的 单位 体积 吸水 量 ， 单 位 为 kg/m ; 
mi 一 一 浸泡 前 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 浸泡 后 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
/一 一 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mm ; 
试 样 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
0 一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 的 高 度 ， 单 位 为 mm。 
3) 水 溶性 物质 的 质量 损失 百分率 按 下 式 计算 : 








a 








mm 
ws = x100% 


式 中 w 一 一 试 样 的 水 溶性 物质 的 质量 损失 百分率 ( % ) ; 
mi 一 一 浸泡 前 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ma 一 浸泡 后 试 样 再 干燥 的 质量 ， 单 位 为 g。 
4) 计 及 水 溶性 物质 的 质量 损失 后 的 吸水 百分率 按 下 式 计算 : 








117， 一 711 
wi = 一 一 x100% 


m 





式 中 wv 一 一 计 及 水 溶性 物质 的 质量 损失 后 的 吸水 百分率 (% ) ; 
mi 一 一 浸泡 前 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
m, 一 一 浸泡 后 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
ma 一 一 浸泡 后 再 干燥 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g。 
5) 计 及 水 溶性 物质 的 质量 损失 后 的 单位 体积 吸水 量 按 下 式 计算 : 
w= x 10’ 
式 中 ws 一 一 计 及 水 溶性 物质 的 质量 损失 后 的 单位 体积 吸水 量 ， 单 位 为 kg/m ; 
m, 一 一 浸泡 后 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
m; 一 一 浸泡 后 再 干燥 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
/一 一 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mm 。 


4.7 橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 耐水 渗透 性 能 的 测定 试验 
橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 耐水 渗透 性 能 的 测定 试验 原理 是 : 涂 履 织物 试 样 的 某 一 面 在 标 


准 条 件 下 承受 不 断 增加 的 水 压 ， 直 到 达到 规定 的 预定 压力 ， 并 保持 到 规定 的 时 间或 直到 
出 现 渗透 ， 以 最 快 者 为 准 。 
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橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 耐水 渗透 性 能 的 测定 试验 按照 HC/T 2582 一 2008 《橡胶 或 塑料 
涂 覆 织物 耐水 渗透 性 能 的 测定 》 进行。 


4.7.1 试 样 


(1) 裁 取 试 样 ” 试 样 应 从 不 影响 性 能 或 可 见 缺 陷 部 位 的 涂 履 织物 可 用 宽度 内 裁 取 。 

(2) 数量 ”除非 在 材料 规范 中 为 有 规定 外 ， 每 组 试验 应 测定 5 个 试 样 。 

(3) 形状 和 尺寸 ”方形 试 样 : 每 个 试 样 应 为 边 长 约 200mm 的 方形 ; 书 圆 形 试 样 : 
每 个 试 样 的 直径 应 为 130 ~ 200mm。 


4.7.2 试验 仪器 


1. 通则 

仪器 应 包括 一 个 开口 的 容器 ， 在 容器 口上 装配 固定 试 样 的 夹具 。 在 容器 的 底部 应 有 
一 个 进 水 口 ， 连 接 到 一 进 水 管 上 ， 以 便 在 室温 下 向 其 注水 。 试 样 上 面 应 覆盖 一 个 固定 
网 ， 这 个 网 由 直径 为 1 ~1.2mm 的 钢丝 编 成 ， 形 成 四 边 不 大 于 30mm 的 方形 。 

2. 测量 水 压 的 装置 

首先 连接 一 个 压力 计 ， 可 使 水 压 达 到 19. 6kPa (200cm 水 柱 )， 读 数 精确 到 + 1%; 
或 者 连接 一 个 压力 表 ,， 水 压 刻 度 为 厘米 水 柱 或 千帆， 最 大 读数 至 少 为 100kPa (946cm 
水 柱 ) ， 用 来 测量 施加 到 试 样 上 的 水 压 。 

3. 试验 面积 

容 絮 口 应 为 边 长 100mm 的 方形 或 者 直径 为 113mm 的 圆 形 ， 将 试 样 夹 持 在 其 上 ， 面 
积 都 应 为 100cm 。 如 果 需 要 ， 可 在 涂 覆 织物 试 样 与 夹具 表面 之 间 使 用 软 橡胶 密封 垫 ， 
以 减少 夹具 对 试 样 破坏 的 危险 ,使 试验 时 没有 缝 际 。 这 种 情况 可 以 使 用 硬度 约 为 
40IRHD (国际 橡胶 硬度 ) 、 厚 度 约 为 0.5cm 或 者 断面 直径 为 1cm 的 橡胶 垫圈 。 男 外 ， 
也 可 以 使 用 密度 为 45 ~55kg/m 、 厚 度 约 为 lcm 的 闭 孔 交 联 聚 乙烯 泡沫 。 


4.7.3 试验 方法 


1. 试验 方法 

容器 与 进 水 管 连接 ， 打 开 进 水 阀 ， 使 水 流 进 容器 直到 水 溢出 。 通 过 确保 水 均匀 的 从 
周边 流出 来 ， 检 查 容器 的 顶部 是 否 呈 水 平 状态 。 确 保 进 水 管 已 完全 排除 空气 ,并 且 容 器 
里 的 水 面相 当 于 压力 计 管 或 压力 表 的 零点 。 将 试 样 放 置 在 容器 上 ， 把 需 作 试验 的 一 面 
(试验 前 湿润 ) 与 水 接触 ， 使 试 样 下 面 没 有 气泡 存在 ， 安 装 固 定 网 。 用 夹具 将 试 样 和 网 
牢固 地 固定 在 容器 上 ， 注 意 确保 夹具 的 边缘 与 容器 的 边缘 完全 平行 。 

2. 施加 压力 

打开 进 水 阀 ， 以 使 容器 里 的 压力 按 所 要 求 的 速率 逐渐 升 高 (小 于 或 等 于 30kPa 的 压 
力 应 在 1min +10s 内 达到 ; 大 于 30kPa 的 压力 应 在 2min 上 20s 内 达到 )。 当 达到 所 要 求 的 
压力 ， 如 有 和 需要， 调节 进 水 阀 ， 将 压力 保持 要 求 的 时 间 (小 于 或 等 于 30kPa 的 压力 应 保 
持 2min; 大 于 30kPa 的 压力 应 保持 5min) 。 因 此 ， 前 者 的 试验 时 间 为 3min， 后 者 的 试验 
时 间 为 7min。 然 后 检查 试 样 的 可 视 部 分 ， 察 看 是 否 有 一 些 水 滴 透 过 涂 履 织物 。 关 闭 进 
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水 阅 ， 打 开放 水 阀 ， 使 压力 归 零 。 如 果 试 验 期 间 ， 在 试 样 的 夹 持 部 位 发 现 有 泄漏 ， 应 重 
新 试验 。 


4.7.4 结果 表示 


在 5 个 试 样 中 的 任意 一 个 试 样 上 ， 涂 覆 织 物 的 可 见面 不 应 有 任何 “水 渗透 点 ”或 
任何 水 痕 。“ 水 渗透 点 ”被 看 作 水 滴 作 为 针 刺 孔 出 现 的 位 置 。 恰 好 出 现在 夹具 边缘 的 渗 
透 不 应 看 作 “ 水 渗透 点 ”。 


4.8 压 敏 胶 粘 市 水 渗透 率 的 测定 试验 


水 渗透 率 (WPR) 是 指 在 规定 时 间 内 ， 胶 粘 带 单位 面积 水 渗透 其 自身 的 能 力 ， 单 
位 为 g/ (m24h)。 

压 敏 胶 粘 带 水 渗透 率 测 定 试验 原理 是 : 压 敏 胶 粘 带 紧 紧 地 粘贴 在 装 有 干燥 剂 的 试验 
盘 上 构成 试 件 ， 称 量 ， 然 后 在 一 定 水 压 下 浸泡 规定 时 间 以 后 再 称 量 ， 以 其 质量 上 的 增加 
量 来 计算 水 渗透 率 。 

压 敏 胶 精 带 水 渗透 率 测定 试验 可 按照 GBAT 15330 一 1994《 压 敏 胶 粘 带 水 渗透 率 试 
验方 法 》 进行 ， 该 方法 适用 于 不 小 于 50mm 宽 的 压 敏 胶 粘 带 水 渗透 率 的 测定 。 
4. 8.1 试 样 制 备 

1) 按 产品 标准 进行 取样 。 

2) 每 一 样品 至 少 制备 3 个 试 样 。 

3) 取 自 样品 的 试 样 至 少 应 为 50mm 宽 和 155mm 长 。 

4) 在 选取 试验 用 试 样 前 ， 从 样品 带 卷 上 至 少 展开 和 去 除 3 层 ， 但 不 多 于 6 层 外 圈 













































































5) 以 500 ~750mm/s 的 速率 从 自由 转动 的 带 卷 上 取 下 试 样 。 如 果 由 于 带 卷 宽度 或 
其 他 因素 使 得 胶带 卷 不 能 以 该 速率 分 离 时 ， 应 尽 可 能 以 接近 于 500mm/s 的 速率 取 下 试 
样 。 


4.8.2 试验 仪器 


1) 试验 盘 由 不 吸 潮 的 材料 制 成 ， 其 水 蒸气 透 过 率 (WVTR) 为 零 。 该 盘 具 有 平整 、 
光滑 、 刚 性 的 凸 缘 ， 尺寸 如 图 4-5 所 示 。 
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试验 盘 质 量 不 应 超过 称 重 时 所 用 天 平 容量 的 80% 。 

2) 干燥 剂 : 能 通过 得 孔 直径 为 2. 80mm 得 网 的 无 水 氧化 钙 ， 可 采用 在 200Y 下 加 热 
2 的 方法 脱水 活化 。 

3) 水 容器 : 任何 可 装 满 足够 深度 的 水 的 器 亚 ， 水 的 深度 为 能 在 试 件 上 保持 25mm 
水 柱 高 度 。 

4) 试验 用 水 为 蒸馏 水 或 去 离子 水 。 

5) 天 平 精度 为 1mg， 称 量 时 环境 温度 为 23%C +2%C ， 相 对 湿度 为 45% ~55% 。 

6) 空气 循环 烘箱 应 能 保持 温度 在 49Y +1%C 。 


4.8.3 试验 方法 


1) 至 少 制备 3 个 试 件 。 

2) 向 试验 盘 中 装 人 无 水 氯 化 钙 到 离开 口 约 3mm 处 ， 并 确保 氯 化 钙 不 与 胶 粘 带 接 
触 。 

3) 将 试 样 粘 合 在 凸 缘 上 ， 胶 粘 剂 面 对 准 凸 缘 ， 不 允许 有 气泡 或 皱 折 ， 用 手指 加 
压 来 达到 这 一 点 。 如 果 样 品 材料 大 于 试 样 尺寸 ,那么 修整 样品 的 材料 至 凸 缘 边 缘 斥 
中 

如 果 胶 粘 剂 缺 胶 或 对 凸 缘 的 胶 接 强度 不 足以 在 暴露 时 保持 密封 ， 以 及 只 考察 垂直 于 
胶 粘 带 背 材 表面 的 通道 的 水 渗透 性 ， 那 么 可 使 用 诸如 铝 稍 压 敏 胶带 之 类 的 密封 材料 ,来 
确保 在 凸 缘 开 口上 只 有 25mm x 100mm 的 面积 被 暴露 ， 所 有 边缘 均 被 密封 住 。 

4) 按 制 备 第 一 个 试 件 同样 的 方法 制备 其 余 试 件 。 

5) 将 所 有 试 件 放 入 49%C +15 的 烘箱 内 加 热 30min。 

6) 在 称 量 条 件 下 冷却 30min 后 称 量 ， 精 确 至 5mg。 

7) 将 试 件 温和 人 水中, 在 试 件 上 保持 23 ~25mm 的 水 , 在 23Y +2C 下 放置 48h， 从 
水 中 取出 试 件 ， 用 不 起 毛 的 吸湿 性 布 或 纸 去 除 试 件 上 的 可 见 水 。 

8) 将 试 件 放 入 49%C +15 的 烘箱 内 30min。 

9) 在 称 量 条件 下 冷却 30min 并 称 量 ， 精 确 至 Smg。 


4. 8.4 结果 表示 


按 下 式 计 算 每 个 试 样 在 胶 粘 带 区 域 (g/m ) 内 的 水 渗透 率 ( WPR) ， 精 确 至 0.05g/ 
(m2 .24h) 。 









































































































































(m,—m,) x24 
TA 
式 中 WPR 一 一 水 渗透 率 ， 单 位 为 g/(m :24h); 
mm 一 一 妈 露 试验 前 试 件 的 质量 ， 单 位 为 g; 
一 一 暴露 试验 后 试 件 的 质量 ， 单 位 为 g; 
7 一 一 暴露 试验 时 间 ， 单 位 为 上 ; 
4 一 一 试验 盘 的 开口 面积 ， 单 位 为 m 。 


WPR = 
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4.9 漆 膜 吸水 率 的 测定 试验 


漆 腊 吸水 率 测定 试验 方法 可 按照 HGAT 3344 一 2012《 漆 膜 吸水 率 测定 法 》 进 行 ， 即 
将 试 板 在 规定 的 试验 条 件 下 进行 浸水 试验 ,结果 以 温水 试验 后 漆 膜 质量 增加 的 百分数 表 
示 漆 膜 吸水 率 。 


4.9.1 试 样 


1. 固体 

对 于 蜂 粒 或 粗 粒状 粉末 固体 ， 一 般 只 能 用 取样 勺 、 调 刀 或 铲 取 上 部 样品 。 在 容器 充 
装 或 倒 空 时 ， 可 从 传送 带 或 螺旋 输送 机 上 取 几 个 间 葡 样品 。 在 某 些 场 合 也 可 使 用 取样 管 
取样 。 

2. 谊 状 产品 

用 调 刀 、 取 样 勺 或 者 在 某 些 情况 下 也 可 用 取样 管 从 帝 状 产品 中 取 上 部 样品 。 

3. 液体 

液体 或 液化 了 的 产品 可 用 取样 匀 取 上 部 样品 。 对 其 他 液 位 处 样品 的 取样 ， 浸 入 式 催 
是 最 合适 的 取样 器 ， 区 域 取样 器 则 特别 适用 于 取 底部 样品 。 其 他 可 采用 的 取样 程序 还 有 
从 流出 口 处 取 单 一 样品 ， 但 应 注意 先 让 足 量 的 液体 流出 。 对 在 循环 、 放 料 或 装 料 过 程 
中 ， 用 泰 送出 的 液体 可 用 支管 取样 。 在 硝 输 送 操作 过 程 中 ， 则 可 用 一 个 合适 的 支管 从 旁 
路 取得 连续 样品 。 


4.9.2 试验 仪器 


1) 电子 天 平 : 精度 为 0. 1mg。 

2) 定性 滤纸 。 

3) 仪器 : 材质 为 玻璃 或 其 他 合适 材质 。 

4) 底 材 : 除 另 有 商定 外 ， 试 验 用 底 材 为 马口铁 板 、 玻 璃 板 、 铝 板 、 纯 铀 片 。 


4.9.3 试验 方法 


1) 准确 称 量 处 理 好 的 3 块 底板 的 质量 。 

2) 按 产品 标准 规定 或 商定 的 方法 制备 3 块 试 板 并 进行 干燥 ,干燥 后 测试 。 

3) 试 板 干燥 后 ， 分 别称 其 质量 。 如 果 为 烘 干 汪 ， 试 板 从 烘箱 取出 后 ， 在 干燥 器 中 
放置 30min 后 称 量 。 

4) 要 封 边 的 试 板 ， 应 在 试 板 边 涂 上 石蜡 。 涂 石蜡 的 方法 如 下 : 在 容器 中 将 石蜡 熔 
融 ， 将 试 板 四 边 依次 浸入 熔融 石蜡 中 ， 深 度 约 为 Smm， 然 后 迅速 取出 ， 当 石蜡 变 硬 后 ， 
放置 3 ~Smin 再 次 称 量 试 板 质量 。 

5) 在 容器 中 加 入 适量 的 符合 GBAT 6682 要 求 的 三 级 水 ，3 块 试 板 垂直 地 全 部 浸入 
水 中 , 水 温 为 23% +2% ， 其 表面 不 应 附 有 气泡 ， 板 与 板 、 板 与 容器 壁 之 间 不 接触 。 

6) 除 男 有 规定 或 商定 外 ， 浸 水 24h 后 将 试 板 用 杀 子 取出 ， 迅 速 用 滤纸 吸 干 漆 膜 表 
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面 水 分 ， 立 即 称 量 。 每 块 试 板 自 水 中 取出 至 称 量 完毕 的 时 间 不 得 超过 2min。 
4.9.4 结果 表示 
1) 用 浸 涂 法 制 板 ， 漆 膜 吸 水 率 w (%) 按 下 式 计算 : 


1 



































x100% 


Ww = 
mi 一 7720 


式 中 “mu 一 一 底板 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 浸 水 前 试 板 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 浸水 后 试 板 的 质量 ， 单 位 为 g。 
2) 对 于 封 边 的 试 板 ， 漆 膜 吸 水 率 w ( % ) 按 下 式 计算 : 


m3 一 my 














x100% 


4 
mi -mo 


式 中 mo 一 一 底板 的 质量 ,单位 为 g; 

mi 一 一 浸水 前 未 封 边 试 板 的 质量 ， 单 位 为 g; 

ma 一 一 浸水 前 封 边 后 试 板 的 质量 ， 单 位 为 g; 

ma 一 一 浸水 后 封 边 试 板 的 质量 ， 单 位 为 g。 

以 3 块 试 板 测定 结果 的 算术 平均 值 作为 试验 结果 ， 结 果 取 2 位 有 效 数 字 。 平 行 试验 
结果 之 差 ， 应 不 大 于 平均 值 的 20% 。 












































第 5S 音 密度 的 测试 


5.1 非 泡沫 塑料 密度 的 测定 试验 





非 泡沫 塑料 密度 是 指 试 样 的 质量 m 与 其 在 温度 上 时 的 体积 之 比 ， 以 kgjmm 、kg/ dm 
(gem ) 或 kg/L 为 单位 。 密 度 通常 用 来 分 析 塑 料 材料 的 物理 结构 或 组 成 的 变化 ， 也 用 
来 评价 样品 或 试 样 的 均一 性 。 

非 泡沫 塑料 密度 的 测定 试验 共有 5 种 方法 : @ 浸 渍 法 ， 适 用 于 除 粉 料 外 无 气孔 的 固 
体 塑 料 ，@ 滴 定 法 ， 适 用 于 无 孔 的 塑料 ; 国 密度 梯度 柱 法 ， 适 用 于 模 塑 或 挤 出 的 无 孔 非 
泡沫 塑料 固体 颗粒 ; 加 液体 比重 瓶 法 ， 适 用 于 粉 料 、 片 料 、 粒 料 或 制品 部 件 的 小 切片 ; 
@ 气 体 比 重 瓶 法 ， 适 用 于 内 部 不 含 孔隙 的 任何 形状 的 固体 非 泡沫 塑料 。 非 泡沫 塑料 密度 
的 测定 试验 方法 可 按照 GBMT 1033. 1 一 2008 《塑料 “ 非 泡沫 塑料 密度 的 测定 ”第 1 部 
分 : 浸渍 法 、 液 体 比重 瓶 法 和 滴定 法 》、GB/T 1033. 2 一 2010 《塑料 “ 非 泡沫 塑料 密度 
的 测定 ”第 2 部 分 : 密度 梯度 柱 法 》、GB/AT 1033.3 一 2010《 塑 料 ” 非 泡沫 塑料 密度 的 
测定 第 3 部 分 : 气体 比重 瓶 法 》 进 行 。 

对 非 泡沫 塑料 进行 密度 测定 时 ， 测 试 环境 应 符合 本 书 1. 4 节 的 规定 。 通 常 ， 不 需要 
将 样品 调节 到 恒定 的 温度 ， 因 为 测试 本 身 是 在 恒定 的 温度 下 进行 的 。 如 果 测 试 过 程 中 试 
样 的 密度 发 生变 化 ， 且 变化 范围 超过 了 密度 测量 所 要 求 的 精密 度 ， 则 在 测试 之 前 试 样 应 
按 材料 相关 标准 规定 进行 状态 调节 。 如 果 测 试 的 主要 目的 是 密度 随时 间或 大 气 环境 条 件 
的 变化 ， 试 样 应 按 材料 相关 标准 规定 进行 状态 调节 。 如 果 没 有 相关 标准 ， 则 应 按 供需 双 
方 商 定 的 方法 对 试 样 进 行 状 态 调节 。 


汝 :让 3 
5.1.1 浸渍 法 


1. 仪器 

1) 分 析 天 平 ， 或 为 测 密 度 而 专门 设计 的 仪器 ， 精 度 为 0. 1mg。 可 以 采用 自动 化 仪 
器 ， 密 度 可 以 用 计算 机 计算 得 出 。 

2) 浸渍 容器 ， 人 烧杯 或 其 他 适 于 盛 放 浸 渍 液 的 大 口径 容器 。 

3) 国定 支架 ， 如 容器 支架 ， 可 将 浸渍 容器 支 放 在 水 平面 板 上 。 

4) 温度 计 ， 最 小 分 度 值 为 0. 1 ， 范 围 为 0~30Y 。 

5) 金属 丝 ， 具 有 耐 蚀 性 ， 直 径 不 大 于 0. Smm， 用 于 浸渍 液 中 悬挂 试 样 。 

6) 重 锤 ， 具 有 适当 的 质量 。 当 试 样 的 密度 小 于 浸渍 液 的 密度 时 ， 可 将 重 锤 悬 挂 在 
试 样 托 盘 下 端 ， 使 试 样 完 全 浸 在 浸渍 液 中 。 

7) 比重 瓶 ， 带 侧 臂 式 滋 流 毛细 管 ， 当 浸渍 液 不 是 水 时 ， 用 来 测定 浸渍 液 的 密度 。 
比重 瓶 应 配备 分 度 值 为 0. 1Y ， 范 围 为 0~307 的 温度 计 。 
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8) 液 浴 ,在 测定 浸渍 液 的 密度 时 ， 可 以 恒温 在 + 上 0.5Y 范围 内 。 


汝 : 走 ; 
2. /又 汗液 

















浸渍 液 采 用 新 鲜 的 蒸馏 水 或 去 离子 水 ， 或 其 他 适宜 的 液体 〈 含 有 质量 分 数 不 大 于 


























0.1% 的 润 湿 剂 以 除去 浸渍 液 中 的 气泡 ) 。 在 测试 过 程 ， 
对 试 样 应 无 影响 。 








， 试 相 





与 该 液体 或 溶液 接触 时 ， 


如 果 除 蒸馏 水 以 外 的 其 他 浸渍 液 来 源 可 笔 且 附 有 检验 证 书 ， 则 不 必 再 进行 密度 测 





人 斌 5 
3. 试 样 


试 样 为 除 粉 料 以 外 的 任何 无 气孔 材料 ， 试 样 尺寸 应 适宜 ， 


之 间 产 生 足 够 的 间 际 ， 质 量 应 至 少 为 18。 





从 而 在 样品 和 浸 污 液 容器 





当 从 较 大 的 样品 中 切取 试 样 时 ， 应 使 用 合适 的 设备 以 确保 材料 性 能 不 发 生变 化 。 试 
样 表面 应 光滑 ， 无 凹陷 ， 以 减少 浸渍 液 中 试 样 表面 凹陷 处 可 能 存留 的 气泡 ， 否 则 就 会 引 

















入 误差 。 
4. 试验 方法 














1) 在 空气 中 称 量 由 一 直径 不 大 于 0. Smm 的 金属 丝 基 挂 的 试 样 的 质量 ， 并 记录 下 
来 。 试 样 质量 不 大 于 10g， 精 确 到 0. 1mg; 试 样 质量 大 于 10g， 精 确 到 lmg。 

2) 将 用 细 金 属 丝 悬 挂 的 试 样 温和 人 放 在 固定 支架 上 装 满 浸渍 液 的 烧杯 里 ， 浸 渍 液 的 
温度 应 为 23Y +2%C (或 27%C + 上 2% ) 。 用 细 金 属 丝 除去 粘 附 在 试 样 上 的 气泡 。 称 量 试 样 

















在 浸渍 液 中 的 质量 ， 精 确 到 0. 1mg。 


























如 果 在 温度 控制 的 环境 中 测试 ， 整 个 仪器 的 温度 ， 包 括 浸渍 液 的 温度 都 应 控制 在 








23%C +2% (或 27% +2% ) 范围 内 。 









































3) 如 果 浸 澳 液 不 是 水 ,浸渍 液 的 密度 需要 用 下 列 方法 进行 测定 : 称 量 空 比 重 瓶 质 




















量 , 然后 , 在 23%C +0.5%C (或 27%C +0.5%C) 下 ,充满 新 鲜 藻 馏 水 或 去 离子 水 后 再 称 
量 。 将 比重 瓶 倒 空 并 清洗 干燥 后 ， 同 样 在 23%C +0.5%C (或 27%C +0.5%C) 下 充满 浸渍 

















液 并 称 量 。 用 液 浴 来 调节 水 或 浸渍 液 以 达到 合适 的 温度 
4) 按 下 式 计 算 23% 或 27% 时 浸渍 液 的 密度 : 
MIL 


pr= Pw 


Myw 





O 


式 中 pr 一 一 23 避 或 27 避 时 浸渍 液 的 密度 ， 单 位 为 gm ; 


mi 一 一 浸渍 液 的 质量 ， 单 位 为 g; 

mw 一 一 水 的 质量 ， 单 位 为 g; 

pw 一 一 23 人 或 27C 时 水 的 密度 ， 单 位 为 gem 。 
按 下 式 计算 23% 或 29% 时 试 样 的 密度 


Ms API 








ps= 


12S,A Ms 


式 中 ps 一 一 23%C 或 27C 时 试 样 的 密度 ， 单 位 为 g/cm ; 


ms 一 一 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 





“。01 . 

















pi 一 23 或 27% 时 浸渍 液 的 密度 ， 单 位 为 gfcm  ， 可 由 供 货 商 提供 。 

对 于 密度 小 于 浸渍 液 密 度 的 试 样 ， 除 下 述 操作 外 ， 其 他 步骤 与 上 述 方法 完全 相同 。 
在 浸渍 期 间 ， 用 重 锤 挂 在 细 金 属 丝 上 ， 随 试 样 一 起 沉 在 液 面 下 。 在 浸渍 时 ， 重 锤 可 

以 看 作 悬 挂 金属 丝 的 一 部 分 。 在 这 种 情况 下 ， 浸 渍 液 对 重 锤 产生 的 向 上 的 浮力 是 可 以 允 

许 的 。 试 样 的 密度 用 下 式 来 计算 : 
















































































Ms Ap 





ps= 


msa tmrym 一 70S+K,IL 


式 中 As 一 一 23% 或 27% 时 试 样 的 密度 ， 单 位 为 g/cm ; 











mx 一 一 重 锤 在 浸渍 液 中 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 
msxa 一 一 试 样 加 重 锤 在 浸渍 液 中 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g。 











5) 对 于 每 个 试 样 的 密度 ， 至 少 进 
到 小 数 点 后 第 3 位 。 


并 行 3 次 测定 ， 取 平均 值 作为 试验 结果 ， 结 果 保 留 











































































































































































































5.1.2 滴定 法 
1. 仪器 
1) 液 浴 。 
2) 玻璃 量 简 ， 容量 为 250mL。 
3) 温度 计 ， 分 度 值 为 0.1%C ， 温 度 范 围 适合 于 测试 所 需 温度 。 
4) 容量 瓶 ， 容 积 为 100mL。 
5) 平头 玻璃 搅拌 棒 。 
6) 滴定 管 ， 容 量 为 23mL， 分 度 值 0. ImL， 可 以 放置 在 液 浴 中 。 
2. 浸渍 液 
需要 两 种 可 互 溶 的 不 同 密度 的 液体 ， 其 中 一 种 液体 的 密度 低 于 被 测 样品 的 密度 ， 而 
另 一 种 液体 的 密度 高 于 被 测 样品 的 密度 。 表 5-1 中 给 出 了 几 种 液体 的 密度 作为 参考 。 必 
要 时 ， 可 用 几 毫 升 液体 进行 快速 初 预测 。 在 测试 过 程 中 ， 要 求 液体 与 试 样 接触 时 对 试 样 
不 产生 影响 。 
表 5-1 滴定 法 的 液体 体系 
体系 密度 范围 /( g/cm ) 体 系 密度 范围 /( g/cm’ ) 
1 醇 / 葵 甲醇 0.79 ~1.05 乙醇 /氧化 锌 水 涂 液 2 0.79 ~1.70 
异 丙 醇 /水 0.79 ~1.00 四 和 毛 化 碳 /1,3- 二 溴 丙烷 1.60 ~1.99 
异 丙 醇 /二 甘 醇 0.79 ~1.11 1 ,3- 二 省 丙烷 /省 化 乙烯 1.99 ~2.18 
乙醇 /水 0.79 ~1.00 省 化 乙烯 / 溴 仿 2.18 ~2.89 
葵 / 四 氯 化 碳 0.87 ~1.60 四 氧化 碳 / 溴 仿 1.60 ~2.89 
水 /省 化 钠 水 溶液 了 1.00 ~1.41 异 丙 醇 / 甲 基 乙 二 醇 乙酸 酯 0.79 ~1.00 
水 /硝酸 钙 水 溶液 1.00 ~1.60 














@ 质量 分 数 为 40% 的 省 化 钠 溶液 的 密度 为 1. 41g/em 。 
@ 质量 分 数 为 67% 的 氧化 锌 溶液 的 密度 为 1. 70g/ cm 。 
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3. 试 样 

试 样 应 是 无 气孔 的 具有 合适 形状 的 国体 。 

4. 试验 方法 

1) 用 容量 瓶 准确 称 量 100mL 较 低 密度 的 浸渍 液 ， 倒 人 干燥 的 250mL 的 玻璃 量 简 
中 ， 并 将 装 漫 汗液 的 量 简 放 入 到 液 浴 中 ,恒温 到 23%C +0.5%C (或 27%C + 上 0.5Y )。 将 试 
样 放 入 到 量 简 中 ， 试 样 应 沉 入 底部 ， 并 不 应 有 气泡 。 搅 拌 几 次 ， 量 简 及 量 简 内 的 试 样 在 
恒温 液 浴 中 稳定 。 

建议 保持 温度 计 始 终 在 浸渍 液 中 ,测量 期 间 检 查 达 到 热平衡 的 情况 ， 特 别 是 稀释 热 
的 散失 情况 。 

2) 当 液 体 的 温度 达到 23Y +0.5%C (或 27%C +0.5C) 时 ， 用 滴定 管 每 次 取 lmL 
重 浸渍 液 加 入 到 量 简 中 。 每 次 加 入 后 ， 用 玻璃 棒 竖 直 搅拌 浸渍 液 ， 防 止 产 生气 泡 。 

3) 每 次 加 入 重 浸渍 液 并 搅拌 后 ， 观 察 试 样 的 现象 ， 起 初试 样 迅速 沉 底 ， 当 加 入 较 
多 的 重 浸渍 液 后 ， 试 样 下 沉 的 速率 逐渐 减 慢 。 这 时 ， 每 次 加 入 0. 1mL 重 浸渍 液 。 同 样 
每 次 加 入 后 用 玻璃 棒 竖 直 搅 拌 浸渍 液 ， 当 最 轻 的 试 样 在 液体 里 悬浮 ， 且 能 保持 至 少 
lmin 不 做 上 下 运动 时 ， 记 录 加 入 的 重 浸渍 液 的 总 量 。 这 时 混合 液 的 密度 相当 于 被 测试 
样 密度 的 最 低 限 。 

4) 继续 滴 加 重 浸渍 液 ， 每 次 加 入 后 用 玻璃 棒 竖 直 搅拌 浸渍 液 ， 当 最 重 的 试 样 在 混 
合 液 中 某 一 水 平 也 能 稳定 至 少 lmin 时 ， 记 录 所 添加 重 浸渍 液 的 总 量 ， 这 时 混合 液 的 密 
度 相当 于 被 测试 样 密度 的 最 高 限 。 

5) 对 于 每 对 液体 〈 轻 浸渍 液 和 重 浸渍 液 ) ， 建 立 加 入 重 浸渍 液 的 量 与 混合 液体 密 
度 两 者 之 间 的 函数 关系 曲线 ， 曲 线 上 每 点 所 对 应 混合 液体 的 密度 可 用 比重 瓶 法 来 测定 。 


5.1.3 密度 梯度 柱 法 


非 泡沫 塑料 密度 可 用 密度 梯度 柱 法 测定 。 密 度 梯 度 柱 是 指 由 两 种 液体 组 成 的 、 密 度 
从 顶部 到 底部 在 一 定 范围 内 均匀 提高 的 液体 柱 。 

1. 试 样 

1) 试 样 应 为 从 被 测 材料 上 切 出 的 形状 容易 辨认 的 小 粒 ， 控 制 试 样 的 大 小 以 确保 其 
中 心 位 置 容易 确定 。 当 从 较 大 的 样品 中 切取 试 样 时 ， 应 确保 材料 的 物理 参数 不 因 产 生 过 
多 的 热量 而 发 生变 化 。 试 样 表面 应 光滑 ， 无 止 陷 ， 从 而 避免 因 试 样 表面 有 气泡 存留 而 产 
生 误 差 。 

2) 通常 试 样 的 直径 小 于 Smm。 

2. 试验 仪器 

1) 密度 梯度 柱 ， 直 径 不 小 于 40mm， 顶 端 有 一 个 盖子 。 液 体 柱 的 高 度 应 与 所 需 的 
精度 相 匹配 ， 刻 度 间 隔 一 般 为 1mm。 

2) 液体 恒温 浴 ， 根 据 灵 敏 度 的 要 求 ， 控 温 精 度 为 上 0.1%C 或 上 0.5%C 。 

3) 经 校准 的 玻璃 浮子 ， 覆盖 整个 测试 量程 并 在 量程 范围 内 均匀 分 布 。 

4) 天 平 ， 精 度 为 0. 1mg。 

5) 虹吸 管 或 毛细 填充 管 组 合 ， 用 于 向 梯度 柱 或 其 他 适宜 的 装置 中 注入 密度 梯度 





























































































































由 












































































































































第 5 章 密度 的 测试 .93 . 





液 。 密 度 梯度 柱 的 配制 装置 如 图 5-1 或 图 5-2 所 示 。 





















































































































































妈 5-1 密度 梯度 柱 的 配制 装置 ! 图 5-2 密度 梯度 柱 的 配制 装置 2 
1 一 容器 1( 里面 装 重 液 ) 2 一 容器 2( 里 面 装 轻 液 ) 1 一 容器 1( 里 面 装 轻 液 ) 2 一 容器 2( 里面 装 重 液 ) 
3 一 磁力 搅拌 器 4 一 密度 梯度 柱 5 一 毛细 填充 管 3 一 虹吸 管 4 一 搅拌 5 一 密度 梯度 柱 

















6) 浸渍 液 ， 由 两 种 密度 不 同 的 可 互 溶 的 液体 制备 ， 若 使 用 纯 液 体 ， 应 为 刚 蒸馏 过 
的 液体 。 在 测试 过 程 中 浸渍 液 不 应 对 试 样 产生 影响 。 

3. 密度 梯度 柱 的 配制 

将 密度 梯度 柱 放 到 液体 恒温 浴 中 ， 选 取 合适 的 浸渍 液体 系 。 若 要 求 精度 为 0. 001g/ 
em ， 液 浴 的 温度 应 控制 在 +0.5%C 以 内 ， 且 整个 密度 梯度 柱 的 上 下 密度 差 应 小 于 0. 2g/ 
cm (最 好 小 于 0.1g/cm )。 若 要 求 精 度 为 0.0001g/cm ， 液 浴 的 温度 应 控制 在 上 0.1%C 
以 内 ， 且 整个 密度 梯度 柱 的 上 下 密度 差 应 小 于 0.02g/cm”( 最 好 小 于 0.01g/cm’ ) 。 梯 度 
柱 的 最 项 端 和 最 底 端的 数据 最 好 不 要 使 用 ， 且 校准 区 域 以 外 的 读数 不 可 取 。 

配制 密度 梯度 柱 的 方法 很 多 ， 下 面 介 绍 其 中 的 两 种 方法 。 

(1) 方法 1 将 两 个 相同 形状 和 体积 的 容器 按 图 5-1 组 装 。 选 取 一 定量 的 两 种 液 
体 ， 要求 两 种 液体 都 经 缓慢 加 热 或 真空 而 排除 气体 ， 超 声波 清洗 也 是 一 种 较为 有 效 的 方 
法 。 将 一 定量 的 轻 液 加 入 到 容器 2 中 (总 量 至 少 为 梯度 柱 所 需 浸 涡 液 量 的 一 半 ) ， 打 开 
磁力 搅拌 器 ， 调 节 搅拌 速度 使 得 液 面 不 发 生 剧 烈 振 动 。 将 同样 量 的 重 液 加 入 到 容器 1 
中 ,注意 不 要 将 空气 带 入 其中， 打开 容器 2 的 阀门 ， 用 轻 液 充满 毛细 填充 管 ， 毛 细 填 充 
管用 来 控制 液体 的 流速 。 向 密度 梯度 柱 底部 开始 缓慢 注入 液体 ， 直 到 液 面 达到 梯度 柱 项 
端 。 






























































































































































使 用 前 应 将 制 好 的 密度 梯度 柱 放 置 至 少 24h。 

用 下 式 来 计算 某 一 时 刻 容器 2 中 液体 的 密度 p,: 

2 (pus 一 Dan) 从 
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P2 一 Duax 一 


高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





wn 一 一 所 配 密度 范围 的 下 限 ， 
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Re 
的 体积 。 

(2) 方法 2 按 图 5-2 来 组 装 仪器 

1) 重 液 放 入 容器 2， 轻 液 放 入 容器 1 中 。 

2) 用 虹吸 管 将 液体 从 容器 1 吸入 到 容器 2， 然 后 再 从 容器 2 虹 
与 梯度 柱 相连 的 由 

















3) 浸渍 液 先 虹 
4) 用 下 式 来 计算 密度 p,: 




















单位 为 g/cm ， 
校准 的 浮子 的 密度 小 0. 01g/em ; 

pu 一 一 所 需 密度 范 围 的 上 限 ， 也 就 是 容器 1 中 液体 的 密度 
应 比 密度 梯度 柱 中 最 重 的 经 校准 

度 梯度 柱 中 液体 的 总 体积 ， 

的 初始 体积 ， 单 位 为 em ; 

个 密度 梯度 柱 可 能 需要 1 ~1.5h， 有 时 需要 更 长 时 间 ， 这 取决 于 密度 梯度 柱 





。 此 方法 除 以 下 几 个 步骤 外 


I 吸管 末端 应 为 毛细 填充 管 ， 填 充 管 上 端 有 阀门 以 控 
吸 到 密度 梯度 柱 顶 部 ， 然 后 顺 着 密度 梯度 柱 的 内 壁 缓慢 流下 。 


2 (puin 
































其 值 应 比 密度 梯度 柱 中 最 轻 的 经 


， 单 位 为 g/cm ， 其 值 





的 浮子 的 密度 大 0. 005g/ em ; 


单位 为 cm ; 











其 他 与 方法 1 相同 。 

















吸 到 密度 梯度 柱 中 ， 
制 液体 流速 。 











一 pas) Vi 
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式 中 pm 一 所 配 密 度 范 围 的 下 限 ， 








单位 为 g/cm ， 
校准 的 浮子 的 密度 小 0.01g/cm ; 
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其 值 应 比 密度 梯度 柱 中 最 轻 的 经 








pu 一 一 所 需 密度 范围 的 上 限 ， 也 就 是 容器 1 中 液体 的 密度 ， 单 位 为 gem ， 其 值 





应 比 密度 梯度 柱 中 最 重 的 经 校准 














[一 一 茶 一 时 刻 密度 梯度 柱 ! 














5) 先 在 轻 液 中 浸 湿 清 
浮子 聚集 而 没有 在 
度 梯度 柱 。 





6) 如 果 密 度 测定 的 精度 要 求 为 0.001g/cm ， 则 应 
布 1 个 浮子 ; 如果 密度 测定 的 精度 要 求 为 0.0001g/em ， 








E 的 浮子 的 密度 大 0. 005g/ em ; 

液体 的 总 体积 ， 单 位 为 em ; 

的 初始 体积 ， 单 位 为 cm 。 

洁 的 浮子 ， 然 后 依次 将 浮子 轻 轻 放 入 到 密度 梯度 柱 中 ， 如 果 
整个 梯度 柱 中 均匀 地 分 散 开 ， 则 应 取出 浮子 废弃 混合 液 并 重新 配制 密 





在 0.01g/em 密度 范围 内 至 少 分 
则 应 在 0. 001g/cm’ 的 密度 范围 








至 少 分 布 1 个 浮子 。 至 少 需要 5 个 浮子 才能 形成 一 条 合理 的 校准 曲线 。 


























7) 密度 梯度 柱 配制 好 后 ， 盖 好 盖 


和子， 人 恒温 























子 ! 
曲线 。 
8) 浮子 密度 -高 度 曲线 的 有 效 部 分 应 





心 位 置 距离 密度 梯度 柱 底 部 的 距离 ， 











精确 到 1mm， 绘 制 











应 是 一 








的 、 近 似 线性 的 曲线 ， 硅 
9) 用 配 和 
放 入 梯度 柱 ! 
薄膜 试 样 需要 至 少 1 
测试 过 程 中 试 样 表面 有 气泡 是 产生 















































空 或 用 一 个 细 铁 丝 小 心地 去 除 试 样 表面 











24 ~48h。 恒 量 每 一 个 浮 


温 结 束 后 ， 测 量 
出 浮子 密度 〈p) -高度 〈 局 ) 





条 单调 的 、 无 间断 的 、 拐 点 不 多 于 一 个 





否则 梯度 液 应 废弃 并 重新 配制 密度 梯度 柱 。 

1 密度 梯度 柱 时 所 用 的 轻 液 将 3 个 试 样 进行 润 湿 ， 而 后 将 试 样 依次 轻 轻 地 
。 试 样 在 梯度 柱 中 达到 稳定 需要 10min 或 更 长 时 间 ， 厚 度 小 于 0. 05mm 的 
.5h 才能 达到 平衡 。 几 小 时 后 应 复查 一 下 薄膜 试 样 的 位 置 。 

误差 的 最 常见 的 原因 之 一 。 
的 气泡 。 











在 梯度 柱 上 可 施 以 真 
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10) 以 前 测试 留 在 梯度 柱 中 的 试 样 ， 可 以 用 一 个 铁丝 网 做 的 篮子 以 极 慢 的 速度 在 
不 破坏 其 密度 梯度 的 情况 下 打捞 出 来 。 清 干净 后 ， 篮 子 再 缓慢 放 回 到 梯度 柱 的 底部 。 需 
强调 的 是 ， 为 了 不 破坏 密度 梯度 ， 这 一 步骤 应 以 极 慢 的 速度 ( 约 10mmymin) 进行 。 打 
捞 之 后 应 对 密度 梯度 柱 进行 校准 后 再 使 用 。 

4. 试验 方法 

1) 玻璃 浮子 应 为 采用 任何 便利 方法 制 得 的 、 直 径 不 大 于 8mm 上 且 经 过 充分 退火 的 近 
似 球形 物 。 

2) 制备 某 一 密度 范围 的 玻璃 译 子 ， 需 准备 一 系列 500mL 左右 由 两 种 浸渍 液 按 不 同 
比例 配制 的 混合 液 。 混 合 液 的 密度 范围 应 覆盖 密度 梯度 柱 所 测 密度 的 整个 范围 ， 在 室温 
条 件 下 将 浮子 轻 轻 放 入 到 这 些 混 合 液 中 。 

选取 适宜 的 玻璃 浮子 并 按 下 列 步骤 进行 调整 ,使 其 与 相应 的 混合 液 的 密度 近似 匹 
配 : 在 玻璃 板 上 用 粒 径 小 于 38pwm (400 目 ) 的 碳化 硅 的 稀 浆 液 或 其 他 适宜 的 擦拭 剂 
打磨 玻璃 浮子 ;，@ 用 氢 氟 酸 刻 蚀 玻 璃 浮子 。 

3) 确定 以 上 得 到 的 每 一 个 玻璃 浮子 的 精确 密度 。 将 浮子 轻 放 到 置 于 液体 恒温 浴 中 
的 混合 液 中 ， 液 体 恒温 浴 的 温度 (+ 上 0.1%) 为 密度 梯度 柱 的 使 用 温度 (23%C 或 
27% ) 。 如 果 浮 子 下 沉 ， 加 入 两 种 液体 中 较 重 的 液体 (相反 如 果 浮 子 上 浮 ， 加 入 较 轻 的 
液体 )， 然 后 轻 轻 地 搅拌 使 混合 液 均匀 。 搅 拌 均匀 后 观察 浮子 在 混合 液 中 是 否 稳 定 不 
动 。 如 果 浮 子 向 上 或 向 下 移动 ， 则 按 上 述 步骤 再 次 调节 混合 液 的 密度 ， 直 到 浮子 可 以 前 
止 至 少 30min 为 止 。 

4) 浮子 达到 平衡 时 混合 液 的 密度 记 为 该 浮子 的 密度 ， 该 混合 液 的 密度 用 液体 比重 
瓶 法 或 其 他 适宜 的 方法 确定 。 每 个 浮子 的 密度 应 精确 到 0. 0001g/em’。 

5. 结果 表示 

试 样 的 密度 可 以 由 曲线 法 或 者 根据 试 样 在 梯度 柱 中 的 位 置 用 计算 法 得 出 。 

(1) 曲线 法 ”绘制 浮子 密度 〈p) -高度 (有 ) 曲线 ， 图 要 足够 大 以 确保 曲线 中 的 点 
所 对 应 的 坐标 值 可 以 精确 到 +0. 0001g/em 和 + 上 lmm。 然 后 在 曲线 上 找 出 试 样 的 高 度 值 ， 
根据 试 样 的 高 度 找到 对 应 的 密度 值 。 

(2) 计算 法 ” 按 下 式 用 内 插 法 计算 每 一 个 试 样 的 密度 p.,: 

(x%-y) (pe 一 pn) 
一 
式 中 pn 和 ps 一 一 紧邻 试 样 下 端 和 上 端 两 个 浮子 的 密度 ， 单 位 为 g/ em; 


















































































































































































































































































































































Psz 三 Dr 十 
























































zx 一 试 样 距 某 一 基准 水 平面 的 垂直 距离 ， 单 位 为 cm; 
y 和 :一 一 密度 为 pm 和 pe 的 两 个 浮子 距 该 基准 水 平面 的 垂直 距离 ， 单 位 为 cm。 
计算 法 不 能 显示 出 校准 误差 ， 只 能 用 曲线 法 检测 出 来 这 些 误差 。 两 种 方法 得 出 的 密 











度 都 应 精确 到 0. 0001g/cm 。 如 果 每 个 浮子 的 位 置 与 其 密度 不 呈 线 性 关系 ， 试 样 的 密度 
可 采用 二 阶 方程 曲线 内 插 法 求 得 。 

(3) 精密 度 ” 对 密度 范围 在 0.9164 ~0.9628g/cm 的 8 种 聚 乙烯 树脂 所 做 的 密度 梯 
度 柱 法 测定 材料 密度 的 精密 度 试验 进行 结果 分 析 ， 分 别 得 出 异 丙 醇 -水 或 乙醇 -水 两 种 体 
系 的 重复 性 限 和 再 现 性 限 ， 如 表 5-2 和 表 5-3 所 示 。 
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表 52 密度 梯度 柱 法 测定 聚 乙烯 树 脂 密度 的 精密 度 试验 结果 (乙醇 -水 体系 ) 











聚 乙烯 树脂 样品 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 
有 效 实验 室 数 13 14 17 17 18 21 17 17 
总 平均 值 的 估计 
0.91640 | 0.92100 | 0.92166 | 0.92291 | 0.93907 | 0.95114 | 0.96081 | 0.96282 
m/ (g/cm’ ) 





性 标准 差 S， |5.5 x10-5|9.0x10-515.2x10-517.3 x10-512.6 x10-4|2.2 x10-4|1.8 x10-4|1.9 x10-4 





复 
重复 性 限 7 1.5x10-|2.5x10-411.5x10- 12.0x10-417.3 x10-4|6.1 x1074|5.1x10-4|5.2x10-4 








再 现 性 标准 差 Se |4.7 x10-4|5.2x10-4I7.0x10-4|5.6 x10-4|4.8 x10-4|5.6 x10-4|6.9x10-4|1.2x1073 




















现 性 限 尺 1.3x10-311.5x10-3|11.9x10-311.6x10-311.3x10-311.6x10-311.9x10-3|3.3 x10-3 





























表 5-3 ”密度 梯度 柱 法 测定 聚 乙烯 树脂 密度 的 精密 度 试验 结果 ( 异 丙 醇 -水 体系 ) 





















































聚 乙烯 树脂 样品 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 
有 效 实验 室 数 4 6 yl 9 7 10 7 7 
总 平均 值 的 估计 
0.91634 | 0.92083 | 0.92161 | 0.92287 | 0.93896 | 0.95095 | 0.96042 | 0.96296 
m/ (g/cm’ ) 

重复 性 标准 差 5， 一 |1.5x10-4 一 |2.3x10-4 一 
重复 性 限 7 4.1x1074 一 |6.6x1074 一 
再 现 性 标准 差 Sk 一 |6.3x10-4 一 |5.5x10-4 一 
再 现 性 限 R 1.8 x10™3 一 |1.5x1073 一 




































































本 次 精密 度 试 验 所 得 结果 是 只 对 用 于 本 次 试验 的 相关 批 次 的 、 特 定 试验 条 件 下 进行 
试验 的 8 种 聚 乙烯 牌号 的 数据 而 言 的 。 此 数据 不 应 简单 地 作为 接受 或 拒绝 某 种 材料 的 依 
据 ， 但 对 于 测试 结果 根据 本 结论 作出 的 判定 有 95% 正确 的 可 能 性 。 


5.1.4 液体 比重 瓶 法 


1. 仪器 

1) 天 平 ， 精 度 为 0. 1mg。 

2) 固定 支架 。 

3) 比重 瓶 。 

4) 液 浴 。 

5) 和 干燥 器 ， 与 真空 体系 相连 。 

2. 浸渍 液 

3. 试 样 

试 样 应 为 接收 状态 的 粉 料 、 颗 粒 或 片 状 材料 ， 试 样 的 质量 应 在 1 ~5g 的 范围 内 。 
4. 试验 方法 

1) 称 量 干燥 过 的 空 比重 瓶 ， 在 比重 瓶 中 装 上 适量 的 试 样 ， 并 称 重 。 用 浸渍 液 浸 过 
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试 样 并 将 比重 瓶 放 在 干燥 器 中 ， 抽 真空 将 其 中 的 空气 赶 出 。 中 止 抽 真 空 ， 然 后 将 比重 瓶 
装 满 浸 渍 液 ， 将 其 放 人 23% +0.5%C (或 27%C +0.5%C) 恒温 液 浴 中 恒温 ， 然 后 将 浸渍 
液 准确 充满 至 比重 瓶 容量 所 能 容纳 的 极限 处 。 将 比重 瓶 擦 干 ， 称 量 契 有 试 样 和 浸渍 液 的 
比重 瓶 。 
2) 将 比重 瓶 倒 空 清洁 后 烘 干 ， 装 和 煮沸 过 的 蒸馏 水 或 去 离子 水 ， 再 用 上 述 方法 排 
除 空气 ,在 测试 温度 下 称 量 比重 瓶 和 内 容 物 的 质量 。 
3) 如 果 浸 渍 液 不 是 水 ， 还 应 按 规定 计算 浸渍 液 的 密度 。 
4) 试 样 在 23% 或 27% 时 的 密度 按 下 式 计算 : 
MMPI 
As 过 mm] TF mm; 
式 中 “ps 一 23% 或 27% 时 试 样 的 密度 ， 单 位 为 gem ; 
ms 一 一 试 样 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 充满 空 比重 瓶 所 需 液体 的 表 观 质量 ， 单位 为 g; 
7 一 一 充满 容 有 试 样 的 比重 瓶 所 需 液 体 的 表 观 质量 ， 单 位 为 g; 
pi 一 一 由 供 货 商 提供 的 或 计算 得 到 的 在 23% 或 27% 时 的 浸渍 液 密 度 ， 单 位 为 g/ 
cm 。 
每 个 样品 至 少 应 测 3 个 试 样 ， 计 算 3 次 测试 的 平均 值 ， 结 果 保 留 到 小 数 点 后 第 3 


位 。 
5.1.5 气体 比重 瓶 法 


气体 比重 瓶 法 试验 原理 是 : 通过 放 入 试 样 测 量 气体 比重 瓶 内 气体 体积 变化 的 方法 ， 
测定 已 知 表 观 质量 试 样 的 体积 。 体 积 变 化 可 通过 滑动 活塞 的 方法 直接 获得 ， 或 通过 测量 
气体 比重 瓶 内 压力 的 变化 并 使 用 理想 气体 压力 -体积 关系 式 计 算 体积 的 方法 间接 获得 。 
通过 这 种 方法 获得 的 体积 ， 是 物体 不 含 孔 隙 的 实际 体积 。 用 公式 计算 密度 。 

气体 分 子 越 小 ， 可 渗入 的 孔隙 也 就 越 小 。 最 好 使 用 在 试验 材料 上 具有 低 吸 附 力 的 气 























































































































































































































体 。 


























为 了 准确 测量 ， 推 荐 使 用 氮气 ， 因 为 它 最 接近 理想 气体 。 氨 气 能 渗透 的 孔隙 直径 为 
1um， 并 在 材料 表面 具有 低 的 吸附 趋势 。 

1. 试 样 

1) 车 进行 状态 调节 ， 在 体积 测量 之 前 ， 应 先 将 试 样 干燥 至 恒 重 。 慎 重 选 择 适当 的 
干燥 条 件 以 防止 试验 材料 密度 的 改变 。 

2) 试验 材料 可 为 粉末 状 、 颗 粒状 、 片 状 和 薄片 。 其 他 材料 也 可 切割 成 适宜 于 所 使 
用 的 气体 比重 瓶 容积 尺寸 的 任意 形状 。 避 人 免 在 切割 时 由 于 压 应 力 引起 密度 改变 。 含 有 闭 
孔 的 材料 要 以 适宜 方法 准备 试 样 ， 例 如 用 麻 碎 的 方法 。 

3) 对 于 状态 调节 可 能 使 试 样 密度 的 变化 值 大 于 测定 所 要 求 的 精度 ， 试 验 前 应 按 相 
关 材料 标准 进行 状态 调节 。 有 时 ， 可 能 会 要 求 在 规定 湿度 或 达到 恒定 结晶 度 的 条 件 下 进 
行 状态 调节 。 

4) 如 果 测 量 密度 随时 间或 环境 条 件 变化 ， 应 按 各 方 协商 一 致 的 试 样 状态 调节 条 件 
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进行 校准 。 
2. 试验 仪器 
(1) 分 析 天 平 ”精度 为 0. 1mg。 











(2) 气体 比重 瓶 ” 具 有 适当 的 容积 ， 精 度 为 标准 容积 的 0.01% 。 尽 可 能 地 使 试 样 
充满 空间 ， 将 会 提高 准确 度 。 常 用 的 是 双 室 压力 型 气体 比重 瓶 〈 见 图 5-3)， 其 校准 和 





















































测试 方法 如 下 : 





1) 仪器 由 两 个 内 部 连接 室 构成 ， 分 别 是 测量 室 〈 容 积 所. ) 和 扩散 室 (容积 





V,)。 测 量 室 配 有 压力 计 。 仪 器 可 手动 或 自动 操作 。 





2) 开始 校准 程序 前 ， 打 开 所 有 阀门 以 气体 清洗 仪器 ， 并 吹 扫 两 室 , 使 两 室 充满 处 























于 标准 大 气压 的 气体 。 然 后 ， 使 压力 计 的 读数 为 零 。 这 些 准 备 工作 要 在 每 次 校准 步骤 前 


进行 。 








校准 步 又 1: 关闭 连接 阀 和 气体 出 气 阅 4 和 6， 打 开 气 体 进 气 阀 1 使 气体 充 人 测量 
室 直至 达到 所 需 压力 pi ， 然 后 关闭 气体 进 气 阀 1， 打 开 连 接 阀 2 并 测量 平衡 压力 p;。 














校准 步 又 2: 在 测量 室内 放 入 已 知 体积 V. 的 校准 试 样 ， 重 复 校准 步 又 一 ， 




















体 充 满 测量 室 ， 直 至 达到 所 需 压 力 p; ， 扩 散 后 测量 平衡 压力 p; 。 
测量 室 的 容积 和 扩散 室 的 容积 可 由 公式 计算 ， 分 别 为 
太 (Pr -p2 ) 








meas 


Pp2 
(六 -pi ) -于 (mm 一 严 ) 
p 


py 

式 中 pi 一 一 扩散 到 扩散 室 前 测量 室 的 压力 ， 单 位 为 Pa; 
旋 一 一 扩散 到 扩散 室 后 测量 室 的 压力 ， 单 位 为 Pa; 
太一 一 扩散 室 扩散 前 放 有 校准 试 样 的 测量 室 的 压力 ， 单 位 为 Pa; 
pz 一 一 扩散 室 扩散 后 放 有 校准 试 样 的 测量 室 的 压力 ， 单 位 为 Pa; 
VV 一 一 校准 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
Vs 一 一 测量 室 的 容积 ， 单 位 为 mL; 
V, 一 扩散 室 的 容积 ， 单 位 为 mL。 

















3) 将 试 样 放 入 测量 室 ， 用 与 校准 步骤 1 相同 的 方法 测量 试 样 体积 ， 通 i 





压力 p,， 扩 散 到 扩散 室 的 平衡 压力 p,。 在 温度 1 时 ， 试 样 的 体积 由 下 式 给 定 











meas 


Pp2 


式 中 p, 一 一 扩散 到 扩散 室 前 ， 放 有 试 样 时 测量 室 的 压力 ， 单 位 为 Pa; 











户 一 扩散 到 扩散 室 后 ， 放 有 试 样 时 测量 室 的 平衡 压力 ， 单 位 为 Pa; 








寺 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL。 
密度 计算 是 用 试 样 的 质量 除 以 它 的 体积 








再 次 用 和气 


过 测量 室 的 
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式 中 ms 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 








温度 上 时 试 样 的 密度 ， 单 位 为 gmL。 
2 





c) 
图 5-3” 双 室 压 力 型 气体 比重 瓶 











a) 比重 瓶 示 意图 b) 校准 c) 测量 





























1 一 气体 进 气 阀 “2 一 压力 计 3 一 测量 室 4 一 连接 阀 5 一 扩散 室 





6 一 气体 出 气 闪 7 一 校准 试 样 ”8 一 试 样 
































(3) 测量 气体 ”推荐 使 用 压力 为 300kPa、 纯 度 不 小 于 99. 99% 的 氮气 ， 也 可 用 其 他 
无 腐蚀 和 无 吸附 的 气体 ， 例 如 干燥 的 空气 。 
(4) 恒温 控制 浴 或 小 密封 室 能 够 保持 所 需要 的 试验 温度 :+， 推 荐 是 23Y +1%C。 



































男 外 ， 也 可 利用 带 有 内 插 式 温度 控制 装置 的 气体 比重 瓶 。 


3. 校准 




















调整 气体 比重 瓶 的 温度 到 所 需 值 ， 推 荐 为 23%C +1% 。 调 节气 体 比 重 瓶 内 容积 达到 
所 需 值 或 测量 比重 瓶 容积 。 测 量 已 知 密度 的 校准 试 样 质 量 ， 精 度 为 0. 1mg， 或 使 用 已 知 
体积 的 校准 试 样 。 将 校准 试 样 放 入 测量 室内 ， 用 测量 气体 吹 扫 3min 以 排除 空气 和 试 样 

























































































表面 吸附 的 湿 气 。 如 果 有 必要 ， 人 允许 追 加 时 间 使 温度 平衡 。 当 达到 预 设 温度 时 ,按照 所 





使 用 气体 比重 瓶 类 型 的 具体 操作 方法 放 入 试 样 ， 测 量 容积 变化 或 产生 的 压力 变化 。 由 下 














式 计算 校准 因子 : 


i 
ob 
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Vp" 
人 Pe 
m 





式 中 一 一 校准 因子 ; 

WV 一 一 校准 试 样 的 测量 体积 ， 单 位 为 mL; 

太一 一 校准 试 样 的 已 知 体积 ， 单 位 为 mL; 

p" 一 一 校准 试 样 的 已 知 密度 ， 单 位 为 g/mL; 

m. 一 一 校准 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g。 

当 使 用 压力 型 仪器 时 ， 试 样 的 体积 可 根据 理想 气体 压力 -体积 关系 式 ( 玻 依 耳 - 马 略 
特定 律 ) 通过 压力 变化 计算 。 
某 些 气体 比重 瓶 可 自动 算出 试 样 的 体积 。 
如 果 气 体 比 重 瓶 容积 或 温度 变化 ， 或 使 用 不 同 的 测量 气体 或 测量 气体 压力 有 较 大 变 
化 时 ， 应 重新 校准 气体 比重 瓶 。 

4. 试验 方法 和 结果 表示 

按 上 述 的 步骤 ， 进 行 试 样 测试 ， 用 下 式 计算 密度 : 






















































































.二 一 Xx 
ps 六 多 


式 中 ps 温度 t 时 试 样 的 密度 ， 单 位 为 g/mL; 
ms 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 

温度 t 时 试验 试 样 的 体积 ， 单位 为 mL。 

同一 材料 至 少 取 3 个 试 样 进行 测定 。 


5.2 泡沫 塑料 及 橡胶 表 观 密度 的 测定 试验 


表 观 密度 是 指 表 观 总 密度 或 表 观 芯 密 度 。 表 观 总 密度 是 指 单位 体积 泡沫 材料 的 质 
量 , 包括 模 制 时 形成 的 全 部 表皮 。 表 观 芯 密 度 是 指 去 除 模 制 时 形成 的 全 部 表皮 后 ， 单 位 
体积 泡沫 材料 的 质量 。 表 观 密度 的 单位 是 kg/m 。 

泡沫 塑料 及 橡胶 表 观 密度 的 测定 试验 可 按照 GBXT 6343 一 2009 《泡沫 塑料 及 橡胶 表 
观 密 度 的 测定 》 进行 。 


5.2.1 试 样 


1. 尺寸 
1) 试 样 的 形状 应 便于 体积 计算 。 切 割 时 ， 应 不 改变 其 原始 泡 孔 结构 。 
2) 试 样 总 体积 至 少 为 100cm ， 在 仪器 允许 及 保持 原始 形状 不 变 的 条 件 下 ， 尺 寸 尽 




































































3) 对 于 硬 质 材料 ， 用 从 大 样品 上 切 下 的 试 样 进行 表 观 总 密度 的 测定 时 ， 试 样 和 大 
样品 的 表皮 面积 与 体积 比 应 相同 。 
4) 在 测定 样品 的 密度 时 会 用 到 试 样 的 总 体积 和 总 质量 。 试 样 应 制 成 体积 可 精确 测 
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量 的 规整 几何 体 。 

2. 数量 

至 少 测试 5 个 试 样 。 

3. 状态 调节 

1) 测试 用 样品 材料 生产 后 ， 应 至 少 放置 72h， 才 能 进行 制 样 。 如 果 经 验 数 据 表明 ， 
材料 制 成 后 放置 48h 或 16h 测 出 的 密度 与 放置 72h 测 出 的 密度 相差 小 于 10% ， 放 置 时 间 
可 减少 至 48h 或 16h。 

2) 样品 应 在 规定 的 标准 环境 或 干燥 环境 (干燥 絮 中 ) 下 至 少 放置 16h， 这 段 状态 
调节 时 间 可 以 是 在 材料 制 成 后 放置 的 72h 中 的 一 部 分 。 


5.2.2 试验 仪器 


1) 称 量 精度 为 0. 19 的 天 平 。 
2) 符合 规定 的 量具 。 


5.2.3 试验 方法 


1) 测量 试 样 的 尺寸 ， 单 位 为 mm。 每 个 尺寸 至 少 测量 3 个 位 置 。 对 于 板 状 的 硬 质 
材料 ， 在 中 部 每 个 尺寸 测量 5 个 位 置 ， 分 别 计算 每 个 尺寸 平均 值 ， 并 计算 试 样 体积 。 
2) 称 量 试 样 ， 精 确 到 0.5% ， 单 位 为 g。 


5.2.4 结果 表示 
1) 由 下 式 计算 表 观 密度 ， 取 其 平均 值 ， 并 精确 至 0. 1kg/m 。 
p= X10° 


式 中 pg 一 一 表 观 总 密度 ( 表 观 总 密度 或 表 观 芯 密度 ) ， 单 位 为 kg/m ; 
mm 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
一 一 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mm 。 
对 于 一 些 低 密度 闭 孔 材料 (如 密度 小 于 15kg/m 的 材料 )， 空 气 浮力 可 能 会 导致 测 
量 结果 产生 误差 ， 在 这 种 情况 下 表 观 密度 应 用 下 式 计 算 : 
m+m, 
V 
式 中 p, 一 一 表 观 密度 ( 表 观 总 密度 或 表 观 芯 密 度 ) ， 单 位 为 kg/m ; 
m 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 排出 空气 的 质量 ， 单 位 为 g; 
一 一 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mm 。 
排出 空气 的 质量 由 在 常 压 和 一 定 温度 时 的 空气 密度 (g/mm ) 乘 以 试 样 体积 
(mm ) 计算 得 到 。 当 温度 为 23% ， 大 气压 为 101325Pa (760mmHg) 时 ， 空 气 密度 为 
1. 220 x10 “g/mm’ ; 当 温 度 为 27% ， 大 气压 为 101325Pa (760mmHg) 时 ， 空 气 密度 为 
1.1955 x10 g/mm 。 
































































































































x10° 





pa = 
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2) 标准 偏差 估计 值 S 由 下 式 计算 ， 取 两 位 有 效 数 字 。 


Sx -nx 





SS 




















nl 
式 中 5 一 一 标准 偏差 估计 值 ; 
一 一 单个 测试 值 ; 
x 一 一 一 组 试 样 的 算术 平均 值 ; 
"一 一 测定 个 数 。 








3) 对 个 别 材 料 ， 本 试验 方法 在 实验 室 间 与 实验 室内 精确 度 预 计 不 同 。 对 于 特定 材 
料 而 言 ，5 个 实验 室 的 对 比试 验 结果 显示 ， 在 实验 室内 所 测 得 的 绝对 密度 误差 可 以 控 表 
在 1.7% (置信 水 平 为 95% ) 内 。 在 不 同 的 实验 室 间 ， 对 同一 试 样 测 量 出 的 绝对 密度 误 
差 可 以 控制 在 2. 6% (置信 水 平 为 95% ) 内 。 


5.3 ”纤维 增强 塑料 密度 和 相对 密度 的 测定 试验 


纤维 增强 塑料 密度 的 测定 方法 常用 的 有 浮力 法 和 几何 法 两 种 。 中 浮力 法 : 根据 阿 基 
米 德 原理 ， 以 浮力 来 计算 试 样 体积 ， 试 样 在 空气 中 的 质量 除 以 其 体积 即 为 试 样 材料 的 密 
度 ; @) 几 何 法 : 制 取 具有 规则 几何 形状 的 试 样 ， 称 其 质量 ， 用 测量 的 试 样 尺寸 计算 试 样 
体积 ， 试 样 质 量 除 以 试 样 的 体积 等 于 试 样 的 密度 。 

相对 密度 是 指 一 定 体积 材料 的 质量 与 同 温度 等 体积 的 参 比 物质 量 之 比 ， 也 可 定义 为 
一 种 物质 的 密度 与 同样 条 件 下 参 比 物 的 密度 之 比 。 
纤维 增强 塑料 密度 和 相对 密度 试验 方法 可 按照 GBAT 1463 一 2005《 纤 维 增强 塑料 密 
度 和 相对 密度 试验 方法 》 进 行 。 该 方法 适用 于 纤维 增强 塑料 的 板 状 、 棒 状 、 管 状 和 模 
压 试 样 的 密度 与 相对 密度 的 测定 ， 不 适用 于 密度 小 于 1000kg/m 的 材料 。 浮 力 法 适用 于 
吸湿 性 弱 的 材料 ， 几 何 法 适用 于 吸湿 性 强 的 材料 ， 可 按 材料 特点 及 有 关 各 方 的 协议 选 
用 。 


5.3.1 试 样 


1. 材料 

蒸馏 水 或 去 离子 水 ， 通 过 者 沸 和 冷却 ， 充 分 脱 除 气泡 。 

2. 试 样 制备 

(1) 机 械 加 工法 ”包括 以 下 内 容 : 

1) 试 样 的 取 位 区 ， 一般 宜 距 板 材 边 缘 (已 切除 工艺 毛 边 ) 30mm 以 上 ， 最 小 不 得 
小 于 20mm。 若 取 位 区 有 气泡 、 分 层 、 树 脂 浴 积 、 皱 补 、 普 曲 、 错 误 铺 层 等 缺陷 ， 则 应 
避 开 。 

2) 若 对 取 位 区 有 特殊 要 求 或 需 从 产品 中 取样 时 ， 则 按 有 关 技 术 要 求 确 定 ， 并 在 试 
验 报告 中 注 明 。 

3) 纤维 增强 塑料 一 般 为 各 向 异性 ， 应 按 各 向 异性 材料 的 两 个 主 方向 或 预先 规定 的 
方向 (例如 板 的 纵向 和 横向 ) 切割 试 样 ， 且 严格 保证 纤维 方向 和 铺 层 方向 与 试验 要 求 
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相符 。 

4) 纤维 增强 塑料 试 样 应 采用 硬 质 合金 刃具 或 砂轮 片 等 加 工 。 加 工时 要 防止 试 样 产 
生 分 层 、 刻 痕 和 局 部 挤 压 等 机 械 损伤 。 

5) 加 工 试 样 时 ， 可 采用 水 冷却 (禁止 用 油 )。 加 工 后 ， 应 在 适宜 的 条 件 下 对 试 样 
及 时 进行 干燥 处 理 。 

6) 试 样 的 成 型 表面 不 宜 加 工 。 当 需要 加 工时 ， 一般 单 面 加 工 ， 并 在 试验 报告 中 注 
明 。 

(2) 模 塑 法 ” 模 塑 成 型 的 试 样 按 产品 标准 或 技术 规范 的 规定 进行 制备 。 在 试验 报 
告 中 注 明 制备 试 样 的 工艺 条 件 及 成 型 时 受 压 的 方向 。 

3. 试 样 数量 

试 样 数量 为 5 个 。 

4. 试 样 尺寸 

(1) 浮力 法 ” 试 样 可 为 尺寸 适中 和 任何 形状 ,体积 不 小 于 1cm ， 表面 和 边 应 光滑 ， 
通常 试 样 质量 为 1 ~58g。 

(2) 几何 法 ” 试 样 应 为 规则 的 几何 体 ， 如 长 方 体 或 圆柱 体 ， 其 任 一 个 特征 方向 的 
尺寸 不 得 小 于 4mm， 试 样 体积 必须 大 于 10cm 。 
5.3.2 试验 仪器 

1. 浮力 法 

(1) 天 平 精度 为 0.0001g。 

(2) 支架 稳固 的 支承 架 可 跨 在 天 平 托盘 的 上 方 ， 放 置 淄 泡 用 容器 ， 如 图 54 所 
人 o 

(3) 容器 ”烧杯 或 其 他 广 口 容器 ， 盛 水 和 浸泡 试 样 。 

(4) 金属 丝 直径 小 于 0.125mm， 长 度 适 当 。 






























































































































































2. 几何 法 1 
(1) 天 平 ”精度 为 0. 001g。 2 
(2) 游标 卡尺 ”精度 为 0. 01mm。 

5.3.3 试验 方法 
1. 浮力 法 5 
1) 试 样 状态 调节 : 温度 为 23%C +2%C， 湿度 

为 50% + 上 10% ， 放 置 至 少 24h。 
2) 在 空气 中 称 量 试 样 的 质量 (m, ) 和 金属 丝 

的 质量 (ms ) ， 精 确 到 0. 0001g。 到 54 密度 测量 装置 
3) 测量 和 记录 容器 中 水 的 温度 ， 水 的 温度 应 。 1 一 天 平 “2 一 天 平 挂钩 ”3 一 金属 丝 

为 23%C +2%C 。 4 一 试 样 。 5 一 支承 架 ( 架 在 称 量 托盘 上 ， 
4) 容器 置 于 支架 上 ,将 由 该 金属 丝 悬 挂 着 的 不 与 托盘 及 其 吊 线 接触 ) 








试 样 全 部 浸入 到 容器 内 的 水 中 。 容 器 绝 不 能 触 到 金 Se 
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属 丝 或 试 样 。 用 另 一 根 金属 丝 尽 快 除 去 粘 附 在 试 样 和 金属 丝 上 的 气泡 。 称 量 水 中 试 样 的 
质量 (m,) ， 精 确 到 0. 0001g。 除 有 其 他 的 规定 ， 应 尽 可 能 快 地 称 量 ， 以 减少 试 样 吸收 
的 水 。 

5) 按 规定 的 试 样 数量 重复 测定 。 

2. 几何 法 

1) 试 样 状态 调节 : 温度 为 23Y +2%C， 湿度 为 50% + 上 10% ， 放置 至 少 24h。 

2) 在 空气 中 称 量 试 样 的 质量 (m) ， 精 确 到 0. 001g。 

3) 在 试 样 每 个 特征 方向 均匀 分 布 的 3 点 上 ， 测量 试 样 尺 寸 ， 精 确 到 0.01mm。3 点 
尺寸 相差 不 应 超过 1% 。 取 3 点 的 算术 平均 值 作为 试 样 此 方向 的 尺寸 ， 从 而 得 到 试 样 的 
体积 (TV)。 


5.3.4 结果 表示 


1. 密度 
(1) 浮力 法 ” 试 样 密度 按 下 式 计算 : 


















































mi 


P' 号 mi + m3 Se 
式 中 jp, 一 — 试 样 在 iC 时 的 密度 ， 单 位 为 kg/m; 
m, 一 一 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 8; 
m, 一 一 试 样 甚 挂 在 水 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 金属 丝 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
p, 一 一 水 在 1C 时 的 密度 ， 单 位 为 kg/m?。 在 23 仿 下 的 值 为 997. 6kg/m。 
(2) 几何 法 试 样 密度 按 下 式 计算 : 


= x10” 
pi = V 






































式 中 p, 一 一 试 样 在 1C 时 的 密度 ， 单 位 为 kg/m; 
mm 一 一 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
/一 一 试 样 的 体积 ， 单 位 为 m 。 
2. 相对 密度 
试 样 相 对 密度 按 下 式 计 算 : 








式 中 4d 一 一 试 样 在 1C 时 的 相对 密度 ; 
Pp: 一 一 试 样 在 1 时 的 密度 ， 单 位 为 kg/m ; 
参 比 物 在 1C 时 的 密度 ， 单 位 为 kg/m 。 





p; 
5.4 和 毛 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 表 观 密度 的 测定 试验 


氧 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 表 观 密度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 20022 一 2005 《塑料 
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氧 乙烯 均 聚 和 共 聚 树脂 表 观 密度 的 测定 》 进 行 。 
5.4.1 试 样 

采用 粉末 状 氯 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 。 
5.4.2 试验 仪器 





















































(1) 天 平 ”精度 为 0. 1g。 
(2) 量 杯 ”容积 为 200mL。 
(3) 量 简 ”金属 制 成 ， 内 表面 光滑 ， 容 积 为 100mL +0.5mL， 内 径 为 45mm +5mmo。 
(4) 漏斗 ”如 图 5- 所 示 ， 漏 斗 下 部 出 口 有 一 块 搬 板 。 
056 
属 , 内 表面 光滑 
Em | S| 
[5NEE | 























5.4.3 试验 方法 
1) 将 漏斗 垂直 固定 ， 其 下 端 出 口 距 已 知 质量 的 量 简 上 方 20 ~ 30mm， 并 与 量 简 同 
轴线 ， 用 插 板 封闭 漏斗 下 部 出 口 。 
2) 试验 前 将 样品 混 匀 ， 用 量 杯 量 取 110 ~ 120mL， 倒 人 漏斗 中 ， 如 静电 严重 ， 可 加 
入 少量 抗 静电 剂 〈 如 y- 氧 化 铝 或 炭 黑 ) 。 迅 速 移 去 插 板 ， 让 试 料 自然 落 入 量 简 内 ( 装 满 
试 料 的 量 简 不 得 振动 )。 用 直 尺 刊 去 量 简 上 面 多 余 的 试 料 ， 用 天 平 称 量 ， 精 确 至 0. 1g。 
3) 对 检测 的 样品 进行 两 次 测定 。 
5.4.4 结果 表示 


样品 表 观 密度 p， 数 值 以 g/mL 表示 ， 按 下 式 计算 : 
























































































































































m 
2 
式 中 “mm 一 一 样品 质量 ， 单 位 为 g; 
[一 一 量 简 体积 ， 单 位 为 mL。 
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平行 测定 结果 之 差 的 绝对 值 不 大 于 0.010g/mL， 取 平行 测定 结果 的 算术 平均 值 表示 
结果 。 


5.5 树脂 整理 剂 相对 密度 的 测定 试验 


























相对 密度 是 指 在 空气 中 20% 的 试 样 与 同体 积 20 吧 水 的 质量 之 比值 ， 以 dj 表示 。 
树脂 整理 剂 相对 密度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 6692 一 2006《 树 脂 整理 剂 相 对 密 
度 的 测定 》 进 行 。 


5.5.1 比 量 计 法 


1. 试验 仪器 

(1) 比重 计 能 够 测定 从 1.0 ~1.3 范围 相对 密度 dy 的 玻璃 制 比重 计 组 ; 参考 规 
格 : 比重 计 全 长 250mm 左右 ; 细 管 直径 约 Smm; 玻璃 简直 径 约 20mm; 分 度 值 
0. 001 mm。 

(2) 玻璃 圆 和 位 ”内 径 40 ~50mm， 高 度 250 ~270mm。 

(3) 恒温 水 浴 超级 恒温 槽 ， 灵 敏 度 0.1%C 。 

(4) 普通 水 银 温 度 计 0 ~100%C。 

2. 试验 方法 

将 树脂 整理 剂 试 样 注入 玻璃 圆 简约 4/5， 保持 在 20%C +0.1C 的 恒温 水 浴 中 ， 并 放 
置 15min 后 ,将 比重 计 轻 轻 放 入 试 样 中 ， 待 比重 计 不 与 圆 简 内 壁 及 底部 接触 而 静止 时 ， 
根据 刻度 记录 读数 ， 读 到 小 数 点 后 第 4 位 (最 后 一 位 为 估计 数字 ) ， 重 复 观察 ， 记 录 读 
数 ， 两 次 读数 间 的 差 数 ， 不 得 大 于 0. 0005 ， 以 其 算术 平均 值 作为 试 样 的 相对 密度 do 。 

3. 结果 表示 

试 样 相 对 密度 d% 按 下 式 计算 : 



















































































Be 
P20 0. 99823 
式 中 df 一 一 由 玻璃 制 比重 计 测 得 的 数值 ; 
ps 一 一 4 时 燕 馏 水 的 密度 , ps = 1g/em’; 
P20 20% 时 蒸 饮 水 的 密度 ，p =0. 99823g/cm 。 


结算 结果 表示 到 小 数 点 后 4 位 。 
5.5.2 比重 瓶 法 


1. 试验 仪器 

(1) 比重 瓶 ， 容 量 为 23em 的 带 有 毛细 管 磨 口 塞 的 玻璃 瓶 。 

(2) 人 恒温 水 浴 ”超级 恒温 档 ， 灵 敏 度 为 0. 1%C 。 

(3) 天 平 精度 为 0. 1mg。 

2. 试验 方法 

调整 恒温 水 浴 到 20%C +0.1% ， 比 重 瓶 准确 称 量 至 0.0001g， 用 刚 者 沸 过 30min 并 
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冷却 到 20 以 下 的 蒸馏水 充满 该 比重 瓶 ， 塞 上 玻璃 磨 口 寨 , 瓶 中 应 无 气泡 ， 放 在 恒温 
水 浴 中 ， 且 浸 到 瓶颈 ,保持 20 ~30min 后 取出 ， 用 滤纸 小 心 擦 去 瓶 外 液体 ， 注 意 勿 从 毛 
细 管 中 弄 出 液体 ， 将 瓶 准 确 称 至 0. 0005g。 
将 上 述 测 水 比重 瓶 中 的 水 倾 出 ， 先 用 乙醇 后 用 乙醚 洗涤 ， 吹 干 后 ， 以 试 样 代 替 水 按 
上 法 同样 操作 ， 即 得 20Y 试 样 的 质量 。 
3. 结果 表示 
试 样 相对 密度 dx 按 下 式 计算 : 






























































d= 
式 中 mj 一 一 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 比重 瓶 及 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
比重 瓶 及 水 的 质量 ， 单 位 为 g。 
计算 结果 表示 到 小 数 点 后 4 位 。 
两 次 测定 结果 的 差 数 不 大 于 0. 0005， 以 两 次 测定 结果 的 算术 平均 值 作为 试 样 相 对 
密度 。 


5.6 和 毛 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 振 实 表 观 密度 的 测定 试验 


试验 原理 : 将 已 知 质量 的 毛 乙 烯 均 容 和 共聚 树脂 置 于 精确 刻度 的 量 科 内， 并 在 给 定 
的 条 件 下 振动 。 由 树脂 的 质量 及 振 实 后 的 体积 计算 振 实 表 观 密度 。 

氧 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 振 实 表 观 密度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 23652 一 2009 
《塑料 氯 乙 烯 均 聚 和 共聚 树脂 振 实 表 观 密度 的 测定 》 进行。 


5.6.1 试验 仪器 


试验 仪器 如 图 5-6 所 示 。 

1) 振动 机 ， 自 3mmz+ 上 0.2mm 的 高 度 每 分 钟 跌落 100 ~ 250 次 。 量 简 座 质量 为 450g 
+20g。 

2) 精密 刻度 的 玻璃 量 简 ， 容 积 250mL， 分 度 2mL 且 无 刻度 部 分 的 体积 至 少 为 
50mL。 其 内 径 约 为 38mm， 质 量 为 220g +40g。 

3) 金属 活塞 ， 直 径 稍 小 于 量 简 内 径 。 

4) 实验 室 天 平 ， 称 量 精确 至 0. 1g。 


5.6.2 试验 方法 


1) 称 量 干燥 洁净 的 量 简 ， 称 量 精确 至 0. 1g。 加 入 约 100g 树脂 ， 不 振动 ， 称 量 量 
和 树脂 的 质量 ,精确 至 0. 1g。 通 过 差 值 计算 所 用 树脂 的 质量 m。 

2) 将 量 简 置 于 振动 机 座 内 并 起 动机 器 ， 跌 落 1250 次 +50 次 后 停机 ， 必 要 时 ,在 
不 将 粉末 压 实 的 情况 下 ， 用 金属 活塞 通 过 旋转 使 树脂 的 自由 表面 成 为 水 平面 。 读 出 粉末 
所 占 的 体积 ， 精 确 至 2mL。 
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刻度 部 分 250mL 








3+0.2 








Ey 


凸轮 





图 5-6 试验 仪器 





3) 再 次 跌落 1250 次 上 50 次 并 重新 测定 体积 。 
4) 若 两 次 读数 的 差 值 小 于 或 等 于 2mL， 取 较 小 的 值 (V) ， 并 停止 试验 。 
5) 若 差 值 大 于 2mL， 继 续 跌 落 1250 次 + 50 次 的 振动 周期 ， 直 至 两 个 连续 的 





周期 后 所 测 得 的 体积 值 之 差 不 大 于 2mL。 取 较 小 的 值 (V) ， 并 停止 试验 。 
5.6.3 结果 表示 
由 下 式 计算 振 实 表 观 密度 p: 





et 
V 
式 中 mn 一 一 氧 乙烯 均 聚 和 共聚 树脂 试 料 的 质量 ， 单 位 为 g; 


T 一 一 振 实 的 氧 乙 烯 均 聚 和 共事 树脂 的 体积 ， 单 位 为 mL。 

















注 
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5.7 聚 四 气 乙 烯 树脂 密度 的 测定 试验 


试验 原理 : 在 试验 条 件 下 测量 体积 为 1L 聚 四 氟 乙 烯 树脂 的 质量 (单位 为 g) ， 即 为 
其 密度 (单位 为 g/L) 。 

聚 四 氛 乙 烯 树脂 密度 的 测定 试验 方法 可 按照 HGZT 2900 一 1997《 聚 四 氟 乙 烯 树脂 体 
积 密度 试验 方法 》 进行 。 
5.7.1 试验 仪器 

1. 电动 振动 器 
电动 机 功率 为 40W， 电 动机 转速 为 2750r/min。 

2. 加 料 器 ( 见 图 5-7) 

(1) 材料 ”厚度 为 0. 5mm 不 锈 钢板 。 

(2) 要 求 ” 出 口 光 滑 ， 带 有 筛 孔 直径 为 2.26mm 不 锈 钢 网 盘 ， 网 盘 位 于 料 槽 顶部 
2/3 处 。 

3. 漏斗 ( 见 图 5-8) 

(1) 材料 ”厚度 为 0. 5mm 不 锈 钢板 。 

(2) 要 求 ” 带 有 挡 板 的 漏斗 固定 装配 在 加 料 器 出 


100 
不 锈 钢 第 网 
国医 
























































| 
医 国 由 
































多 5-7 ”加料 器 


4. 铸 量 杯 ( 见 图 5-9) 
(1) 材料 不锈钢。 
(2) 容积 ”250mL +5mL。 
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5. 杯 架 ( 见 图 5-10) 
杯 架 采用 黄 铜 或 其 他 金属 材料 制作 。 
$61.90+0.02 








G57.15+0.02 











6. 刊 平 器 ( 见 图 5-11) 


(1) 材料 ”不锈钢 。 














5-10” 杯 架 


(2) 要 求 ” 刊 平 器 应 固定 在 工作 架 上 ， 刊 平 器 是 齿 距 为 6 从/25cm， 具 深 为 
1. 6mm， 厚 度 为 2mm 的 饥 上 请， 刊 平 器 的 齿 尖 离 量 杯 顶 端 为 0.8mm + 1mm。 





270 





7. 工作 面 


为 使 量 标 、 刊 平 器 不 发 生 振 动 ， 加 料 器 必须 


8. 天 平 
天 平 精 度 为 0. 1g。 


5.7.2 试验 方法 





0 




















试验 温度 为 : 23%C +5C。 


1) 将 试 样 在 试验 条 伯 








F 下 放置 2h。 





图 5-11 














$4 六 




















刊 平 架 





固定 在 毗邻 的 工作 





螺母 


94x19 黄 铜 螺钉 
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2) 在 天 平 上 称 量 量 杯 质量 (m, ) ， 精 确 至 0. 1g。 

3) 起 动 带 有 加 料 器 的 振动 器 ， 将 约 500mL 树脂 放 在 加 料 器 网 第 上 过 往 ， 反 复 三 
次 ， 以 破坏 结 团 物 。 由 分 散 液 北 聚 得 到 的 树脂 不 需 过 得 。 

4) 调节 漏斗 出 口 与 量 杯 项 部 边沿 的 距离 为 38. Imm+3. 2mm。 将 过 得 后 的 树脂 不 断 
加 在 振动 的 加 料 器 网 第 上 并 通过 漏斗 ， 控 制 树脂 在 20 ~ 60s 内 装 满 量 杯 ， 使 树脂 在 盘 杯 
上 堆 成 小 状 而 外 溢 。 静 止 15s 后 ， 将 量 杯 和 杯 架 轻 轻 推 过 刊 平 器 。 刑 平 之 前 避免 振动 树 
脂 和 量 杯 。 

5) 在 天 平 上 称 盘 装 有 树脂 的 量 杯 质量 (m,) ， 精 确 至 0. 1g。 


5.7.3 结果 表示 
聚 四 氟 乙 烯 树脂 的 密度 按 下 式 计算 : 



































式 中 pg 一 一 密度 ， 单 位 为 g/L; 

装 有 树脂 的 量 杯 质量 ， 单 位 为 g; 

mi 一 一 量 杯 的 质量 ， 单 位 为 g; 

[一 一 量 杯 的 容积 ，250L。 

试验 结果 以 3 次 测量 的 算术 平均 值 表示 ， 取 其 整数 。 

从 四 气 乙 烯 树 脂 密度 的 相对 标准 偏差 为 +6g/L (95% 置信 度 ) 。 


5.8 ”比重 瓶 法 测定 塑料 液体 树脂 密度 试验 


比重 瓶 法 测定 塑料 液体 树脂 密度 试验 方法 可 按照 CBMT 15223 一 2008 《塑料 液体 
树脂 “用 比重 瓶 法 测定 密度 》 进行 。 该 方法 适用 于 低 茜 度 和 中 等 慕 度 液体 树脂 密度 的 
测定 ， 对 高 黏度 树脂 也 可 采用 。 
5.8.1 试验 仪器 

1) 比重 瓶 : 为 一 精密 刻度 的 烧瓶 。 刻 度 线 以 上 的 细 颈 高 度 不 超过 50mm。 

比重 瓶 在 23Y +0. 1 的 标定 容积 应 测 准 到 1/10000。 它 是 通过 此 温度 下 莹 饮水 在 
比重 瓶 中 的 质量 来 测定 的 。 
通常 所 使 用 的 比重 瓶 具 有 表 S$-4 所 示 的 特性 。 
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表 5-4 比重 瓶 特性 
烧瓶 体积 mL 细 有 贷 内 径 d/mm 
100 +0.1 13 +1 
50 +0.05 11+1 





2) 漏斗 : 漏斗 内 径 应 尽 可 能 大 ， 漏 斗 管 应 刚好 插 到 比重 瓶 刻度 线 。 
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3) 
4) 
5) 
6) 


细 滤 纸 。 
透明 锥 形 瓶 





5.8.2 
1. 树脂 准备 


把 至 少 150g 树脂 放 进 锥 形 
把 带 塞 的 锥 形 瓶 放置 足够 长 时 间 ， 以 使 所 有 气泡 消失 。 在 放置 之 后 或 在 放置 的 同时 将 





























天 平 : 精度 为 0. 2mg。 
水 浴 : 能 维持 在 23% +0.1%C。 


: 广 口 ， 带 塞 ， 容 积 为 200 ~600mL。 


试验 方法 











瓦 中 ， 检 查 锥 形 

















中 树脂 有 无 气泡 ， 如 果 观 察 到 气泡 ， 
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浸没 于 水 浴 中 ， 以 使 锥 形 瓶 和 其 中 的 树脂 控制 在 23Y +0. 1%C 。 

为 了 加 速 排出 气泡 ， 特 别 是 靠近 瓶 壁 的 气泡 ， 应 用 一 根 细 金 属 丝 穿 过 锥 形 瓶 细 绒 来 
搅动 或 拨 开 它们 。 

2. 测量 密度 

1) 称 量 空 比重 瓶 ， 准 确 到 0. 2mg。 

2) 将 比重 瓶 放 在 水 浴 中 ， 用 漏斗 把 树脂 装 入 比重 瓶 。 操 作 时 应 注意 : 中 比重 瓶 中 
的 树脂 中 不 得 有 气泡 存在 ， 如 果 有 气泡 形成 ， 则 应 等 待 它们 消失 ， 必 要 时 ， 用 一 根 金属 


























丝 摩 擦 比重 } 











3) 静 置 至 少 30 
加 几 滴 树脂 或 























压 壁 ， 或 者 倒 空 比重 
树脂 装 入 比重 瓶 ， 准 确 至 刻度 线 ; @@ 移 去 漏斗 时 ， 漏 斗 管 不 得 与 比重 
瓦 中 树脂 水 平面 是 否 在 刻度 线 位 置 。 如 果 需 要 ， 补 
用 细 滤 纸 (可 将 它 缠 在 一 根 玻璃 棒 上 ) 除去 多 余 的 树脂 。 











瓦 ， 清 理 后 ， 重 新 装 树脂 ， 推 荐 使 有 



























































min ， 检 查 比 重 














4) 称 量 装 有 树脂 的 比重 瓶 ， 准 确 到 0. 2mg。 


S. 8. 3 


式 中 ” 郊 一 一 23% 时 装 有 树脂 的 比重 瓶 质量 
10 一 一 23? 时 
T 一 一 23% 时 比重 瓶 的 体积 ， 
0D, 一 一 23 % 时 





结果 表示 
在 23Y 时 的 密度 D2 由 下 式 得 


出 : 

721 mo 
VV 
， 单 位 为 g; 

单位 为 g; 

单位 为 mL; 

空气 的 密度 ， 近 似 等 于 0. 0012g/mL (空气 浮力 校正 ) 。 


p23 = tp, 




















空 比重 瓶 质量 ， 






































结果 保留 小 数 点 后 3 位 。 
注 : 校正 或 测定 在 235 比重 瓶 的 体积 时 ， 使 用 蒙 馏 水 应 用 下 式 : 
y= my, 一 mo 





p.—p, 0.9964 














式 中 ”网 一 一 23% 时 装 有 蒸馏 水 的 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mu 一 一 23% 时 空 比 重 瓶 质量 ， 单 位 为 g; 


p 一 -23 民有 
pp 一 23 民有 











[空气 的 密度 ， 近 似 等 于 0. 0012g/mL (空气 浮力 校正 ); 
[蒸馏 水 的 密度 ， 等 于 0.9976g/mL。 


难 眉 








后 一 种 方法 ; 四 将 
玉 细 有 颈 接 触 。 


第 5 章 密度 的 测试 “ 113 





S.9 直 读 法 测定 橡胶 密度 试验 


试验 原理 : 根据 阿 基 米 德 定律 ， 通 过 试 样 在 已 知 液体 中 所 受 浮力 计算 出 试 样 体积 
试 样 质量 与 体积 的 比值 即 为 密度 。 
直 读 法 测定 橡胶 密度 试验 方法 可 按照 HGAT 2728 一 2012《 聚 四 气 乙 烯 树脂 体积 密度 
试验 方法 》 进 行 。 该 方法 适用 于 密度 大 于 1. 00g/cm 实心 橡胶 的 测定 ， 不 适用 于 多 孔 橡 
胶 和 硬 质 橡胶 密度 的 测定 。 


5.9.1 试 样 


1) 试 样 可 为 任意 形状 ， 方 法 A 的 试 样 质量 为 5 ~ 12g， 方 法 B 的 试 样 质量 为 1 ~5g。 
2) 试 样 不 应 有 气泡 、 和 气孔， 表面 应 光滑 、 无 裂痕 、 无 油污 。 
3) 试 样 的 环境 调节 及 试验 的 标准 温度 按 本 书 1.6 节 的 规定 执行 。 


5.9.2 试验 仪器 


1. 方法 A 

(1) 机 械 直 读 式 密度 计 机 械 直 读 式 密度 计 结 构 示意 图 如 图 5-12 所 示 。 密 度 值 
度 线 的 分 度 : @1.00 ~ 2. 00g/cm ， 分 度 为 0.01g/cm ; @@2.00 ~ 2.50g/cm ， 分 度 为 
0.02g/cm ; (@2.50 ~3. 00g/cm ,分 度 为 0. 05g/em 。 
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图 5-12 机械 直 读 式 密度 计 结 构 示意 图 

1 一 底座 ”2 一 升降 装置 “3 一 托盘 4 一 烧杯 5 一 试 样 6 一 插 针 ，7 一 连 针 狂 ”8 一 插 针 套 9 一 梁 

10 一 深 动 轴承 11 一 短 辟 ”12 一 短 辟 上 的 螺母 夸 码 ”13 一 度 盘 14 一 长 辟 15 一 长 辟 上 的 滑动 夸 码 
16 一 指针 ”17 一 水 平 标记 “A” 18 一 密度 值 刻度 线 “19 一 基准 螺母 

(2) 玻璃 烧杯 ”容量 为 500mL。 

(3) 仪器 校正 ”仪器 安装 、 移 位 及 日 常 使 用 过 程 中 均 需 校正 检查 ， 校 正方 法 方法 
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如 下 : 

1) 将 长 臂 上 的 两 个 滑 动 夸 码 滑动 到 长 臂 的 底 端 。 

2) 调整 基准 螺钉 ， 使 指针 指 到 刻度 线 的 1. 00 位 置 。 

3) 在 连 针 锤 上 放置 三 个 等 量 的 标定 夸 码 。 

4) 调整 长 臂 上 的 两 个 滑动 夸 码 ， 使 指针 准确 地 指 到 水 平 标记 “A” 的 位 置 。 

5) 去 掉 连 针 钴 上 的 一 个 标定 夸 码 ， 此 时 指针 应 指 到 3. 00 上 0. 05 位 置 ; 去 掉 第 二 个 
标定 夸 码 ， 指 针 应 指 到 1. 50 上 0. 02 位 置 ; 去 掉 第 三 个 标定 夸 码 ， 指 针 应 指 到 1.00 + 
0.01 位 置 。 

6) 如 经 上 述 检 查 ， 发 现 指 针 读 数 超过 规定 范围 ， 再 按 以 下 步骤 进行 调整 : 中 重复 
1) 、2) 校正 步骤 ; @ 将 长 臂 上 面 的 一 个 滑 动 夸 码 滑动 到 长 臂 的 顶端 ; 加 调整 短 臂 上 的 
螺钉 夸 码 ， 直 到 指针 准确 地 指 到 1. 00 位 置 为 止 〈 短 臂 上 的 螺钉 夸 码 调整 好 之 后 应 立即 
锁 住 ) 。 

7) 重复 校正 两 次 ， 两 次 均 符 合 要 求 ， 即 校正 完毕 。 

2. 方法 B 

方法 B 采用 电子 直 读 式 密度 计 。 电 子 直 读 式 密度 计 结 构 示意 图 如 图 5-13 所 示 。 


5.9.3 试验 方法 


1. 方法 A 4 

1) 在 容量 为 500mL 的 烧杯 内 装 蒸馏 水 至 
2/3 处 。 3 

2) 将 长 臂 上 的 两 个 滑动 硅 码 滑动 到 长 臂 
的 底 端 。 

3) 调整 基准 螺母 ， 使 指针 准确 地 指示 到 
密度 刻度 线 的 1. 00 位 置 。 

4) 将 试 样 插 在 插 针 上 并 使 插 针 保持 垂直 ， 
调整 长 臂 上 的 滑动 硅 码 ， 使 指针 准确 地 指示 到 结构 示意 图 
水 平 标记 “A” 的 位 置 上 。 1 一 底座 2 一 种 座 3 支架 4 支架 

5) 抬 起 梁 ， 提 起 试 样 ， 将 装 有 蒸馏 水 的 平台 5 一 防风 蛙 6 一 烧杯 7 一 蒸馏 水 
玻璃 烧杯 放 在 托盘 上 。 先 用 蒸馏 水 润 湿 试 样 表 8 一 钢 公 ”9 一 铁 架 “10 一 按键 
面 ， 然 后 放下 试 样 ， 慢 慢 拾 起 托盘 ， 使 试 样 完全 混入 蒸馏水 中 为 止 。 连 针 锤 不 应 接触 
水 ， 插 针 温和 深度 为 15 ~20mm 为 宜 ， 试 样 不 应 与 烧杯 的 内 壁 和 底面 相 接触 。 

6) 试 样 浸入 蒸馏 水 中 后 ， 表 面 不 应 附 有 气泡 。 

7) 试 样 浸入 水 中 后 ， 指 针 稳定 地 指 在 密度 值 刻 度 线 上 的 指示 值 即 为 该 试 样 的 密度 
值 。 

2. 方法 B 

1) 确保 电子 直 读 式 密度 计 稳 固 、 水 平 放 置 ， 底 座 上 气泡 应 位 于 圆 孔 中 央 ， 如 不 符 
合 应 调整 。 

2) 按 ON/OFF 键 , 设备 开始 自 检 。 当 显示 屏 指 示 正 常 时 ， 可 开始 进行 试验 。 






















































































图 5-13 ”电子 直 读 式 密度 计 


























































































































第 5 章 密度 的 测试 ' 11S 














3) 按 归 零 键 ， 打 开 防 风 罩 ， 用 杀 子 将 试 样 置 于 支架 平台 上 ， 关 好 防风 罩 ， 直 至 显 
示 屏 上 的 数字 稳定 ， 按 储存 键 ， 自 动 记 录 试 样 在 空气 中 的 质量 。 

4) 打开 防风 日 ， 用 锋 子 将 试 样 取出 ， 关 好 防风 罩 ， 再 按 归 零 键 。 用 燕 馏 水 将 试 样 
表面 充分 浸润 至 无 气泡 后 ， 打 开 防 风 章 ， 用 杀 子 将 试 样 放 入 烧杯 中 的 钢 复 内， 关 好 防风 
日 ， 至 显示 屏 数 字 稳定 ， 按 储存 键 ， 自 动 记录 试 样 在 水 中 的 质量 。 

5) 按 测试 键 ， 显 示 屏 即 显示 该 试 样 的 密度 。 


5.9.4 结果 表示 


每 个 样品 的 试 样 数量 不 应 少 于 两 个 ， 取 其 算术 平均 值 表示 试验 结果 ， 人 允许 误差 为 
+1% ,方法 A 试验 结果 精确 到 小 数 点 后 两 位 ， 方 法 B 试验 结果 精确 到 小 数 点 后 3 位 。 


s.10 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 密度 的 测定 试验 


试验 原理 如 下 : 

1) 方法 A: 用 带 有 水 平 跨 架 的 分 析 天 平 测 量 试 样 在 空气 中 的 质量 和 水 中 的 质量 。 
当 试 样 完全 浸没 于 水 中 时 ， 其 水 中 质量 小 于 在 空气 中 的 质量 ,质量 的 减少 量 与 试 样 排 开 
水 的 质量 相等 ， 排 开水 的 体积 等 于 试 样 的 体积 。 

2) 方法 B: 仅 用 于 为 消除 空隙 需 切 成 小 片 的 试 样 ， 例 如 小 孔 胶管 及 绝缘 电费 密度 
的 测试 。 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 密度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 533 一 2008 《硫化 橡胶 或 
热塑性 橡胶 密度 的 测定 》 进 行 。 该 方法 适用 于 控制 混 炼 胶 的 质量 和 对 生产 已 知 体积 
胶 制 品 所 需 胶 料 量 的 估算， 不 适用 于 橡胶 相对 密度 的 测量 。 橡 胶 相 对 密度 是 指 在 一 定 温 
度 下 一 定 体积 橡胶 的 质量 与 等 体积 纯 水 的 质量 之 比 。 


5.10.1 试 样 


1) 试 样 表面 应 光滑 ， 不 应 有 裂纹 及 灰尘 ， 质 量 至 少 为 2 5g。 

2) 方法 B 的 试 样 形 状 应 制 成 合适 的 片 状 。 

3) 样品 及 试 样 在 硫化 与 试验 间隔 调节 期 间 应 避免 直接 光照 。 

4) 样品 裁 切 前 应 在 标准 实验 室温 度 (23%C +2C 或 27C + 上 2 ) 下 调节 不 少 于 3h。 

5) 裁 切 好 的 试 样 应 立即 进行 试验 ， 若 不 能 立即 进行 试验 ,应 在 标准 实验 室温 度 下 
放置 。 知 试 样 需 进 行 打磨 处 理 ， 则 打磨 与 试验 的 时 间 间 隔 不 应 超过 72h。 

6) 若 样品 中 包含 有 织物 ， 裁 切 试 样 前 应 除去 织物 。 应 尽量 避免 使 用 挥发 性 液体 ， 
如 特殊 需要 ， 可 使 用 合适 的 低 沸点 、 非 氧化 性 的 液体 湿润 织物 与 胶 的 接触 表面 。 在 织 
与 胶 分 离 过 程 中 不 应 损坏 橡胶 。 若 使 用 液体 ， 裁 切 前 橡胶 表面 的 液体 应 全 部 去 除 干 净 。 
知 试 样 表面 外 包 织 物 ， 应 将 试 样 表面 外 包 织物 去 除 干 净 ， 将 露出 的 胶 表 面 打磨 光滑 。 

7) 如 无 其 他 特殊 的 技术 要 求 ， 成 型 与 试验 时 间 间 隔 应 符合 下 列 规 定 : 中 所 有 的 试 
验 ， 成 型 与 试验 之 间 最 小 的 时 间 间 隔 为 16h; @@ 非 制品 试验 ， 成 型 与 试验 之 间 最 长 时 间 
间隔 为 四 周 ， 做 比 对 或 评价 试验 ， 试 样 应 在 相同 的 时 间 间 隔 内 进行 ; @ 制 品 试验 ， 成 型 
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与 试验 时 间 间 隔 都 不 应 超过 三 个 月 ， 如 是 客户 提供 试 样 ， 应 在 接 到 客户 试 样 两 个 月 内 完 
成 试验 。 


5.10.2 试验 仪器 


1) 分 析 天 平 ， 分 析 天 平 应 精确 至 1mg。 

2) 水 平 跨 架 ， 水 平 跨 架 的 尺寸 由 称 量 试 样 在 水 中 质量 时 使 用 的 烧杯 大 小 决定 方 
法 A)。 

3) 烧杯 ， 烧 杯 的 容积 一 般 为 250cm (可 根据 天 平 选择 更 小 的 ) (方法 A) 。 

4) 密度 瓶 (方法 B) 。 


5.10.3 试验 方法 


试验 通常 应 在 标准 实验 室温 度 下 进行 ,对 于 同一 组 试验 或 系列 的 比 对 试验 应 在 相同 
的 温度 下 进行 。 

1. 方法 A 

用 适当 长 度 的 细 丝 将 试 样 悬 挂 于 天 平 挂 勾 上 ， 使 试 样 底部 在 水 平 跨 架 上 方 约 25mm 
处 。 细 丝 的 材料 应 不 溶 于 水 、 不 吸水 。 细 丝 的 质量 可 忽略 也 可 单独 称 量 ， 寿 单独 称 量 应 
将 其 质量 从 试 样 称 重 中 减 去 。 

先 称 量 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 精 确 到 1mg。 再 称 量 试 样 在 水 中 的 质量 ， 在 标准 实验 
室温 度 (23%C +2% 或 27 +2%C) 下 ， 将 装 有 新 制备 的 冷却 蒸馏 水 或 去 离子 水 的 烧杯 
放 在 水 平 跨 架 上 ， 将 试 样 温和 水中， 除去 附着 于 试 样 表面 的 气泡 ， 称 量 精确 到 lmg。 观 
察 数秒 钟 ， 直 到 确定 指针 不 再 漂移 读 取 结 果 。 

若 使 用 质量 小 于 0. 010g 的 细 丝 ， 例 如 细 尼 龙 丝 ， 其 质量 可 忽略 不 计 。 但 对 于 试 样 
小 于 2.5g (如 测量 很 小 的 0 形 圈 密 度 ) 时 ， 忽 略 细 丝 的 质量 可 导致 错误 的 结果 ， 此 时 
需 将 其 再 入 最 终结 果 的 计算 中 。 知 采用 除 细 丝 外 的 其 他 悬挂 线 ， 则 必须 将 其 体积 和 质量 
带 和 人 最 终结 果 的 计算 中 。 

若 称 量 密度 小 于 1. 00Mg/m 的 试 样 ， 则 需 加 附子 ， 并 应 单独 称 量 坠 子 在 水 中 的 质 
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该 方法 误差 的 主要 来 源 : 中 在 水 中 称 量 时 试 样 表面 的 气泡 ; 包 细 丝 表面 张力 的 影 
响 ; (3) 试 样 惹 浮 于 存在 对 流 的 水 中 。 为 使 其 影响 最 小 ， 应 保持 天 平 内 空气 温度 与 水 的 温 
度 相 同 。 

为 除去 试 样 表面 的 气泡 ， 可 在 蒸馏 水 中 加 入 少量 类 似 清洁 剂 的 表面 活性 物质 ， 也 可 
迅速 溶 于 一 种 合适 的 液体 ， 例 如 甲醇 或 工业 酒精 ， 该 液体 易 溶 于 水 、 与 橡胶 不 发 生 溶 胀 
性 或 溶解 作用 。 若 采用 后 一 种 方法 除 泡 ， 则 应 保证 试 样 表面 液体 残余 量 控 制 到 最 少 。 

2. 方法 B 

将 洁净 、 干 燥 的 密度 瓶 及 塞 子 分 别 在 试 样 放 入 前 后 各 称 量 一 次 。 将 试 样 切 成 小 片 ， 
具体 的 形状 及 尺寸 取决 于 原始 试 样 的 厚度 。 所 切 小 片 的 两 个 方向 尺寸 应 不 大 于 4mm， 
第 三 个 方向 尺寸 不 大 于 6mm。 在 此 限定 范围 内 小 片 应 尽 可 能 的 大 些 ， 所 有 裁 切 边缘 应 
光滑 。 在 标准 实验 室温 度 下 ， 在 装 有 试 样 的 密度 瓶 中 充满 新 制备 的 冷却 蒸馏 水 或 去 离子 
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水 ， 除 去 试 样 表面 及 密度 瓶 内 壁 的 气泡 。 用 塞 子 塞 好 密度 瓶 ， 注 意 密 度 瓶 或 毛细 管 中 不 











应 有 空气 ， 干 燥 密 度 瓶 外 壁 后 称 量 密度 瓶 、 试 样 和 水 的 总 质量 。 

















将 密度 瓶 中 试 样 及 水 全 
































部 倒 出 ， 再 用 新 制备 的 冷却 燕 馏 水 或 去 离子 水 充满 。 除 去 气泡 ， 























j 塞 子 塞 好 密度 瓶 ， 干 





燥 密度 瓶 外 壁 ， 称 量 密度 瓶 和 水 的 总 质量 。 上 述 称 量 均 应 精确 至 1mg。 

该 方法 主要 误差 来 源 于 密度 瓶 内 的 气泡 。 如 有 必要 ， 为 消除 气泡 ， 可 加 热 密度 瓶 及 
瓶 中 物质 至 大 约 50% ， 但 在 这 种 情况 下 ， 密 度 瓶 及 瓶 中 物质 在 称 量 前 应 冷却 。 也 可 将 
密度 瓶 放 和 人 真空 干燥 器 ， 通 过 数 次 真空 作用 ， 直 至 密度 瓶 中 不 再 有 气泡 存在 。 























5.10.4 结果 表示 
1. 方法 A 
密度 p (单位 为 Mg/m ) 由 下 式 计 算 : 


m 





1 


p 一 Dv 

式 中 p, 一 一 水 的 密度 ， 单 位 为 Mg/m ; 
mi 一 一 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 

7 一 一 试 样 在 水 中 的 质量 ， 单 位 为 g。 


人 2 















































以 上 均 为 标准 实验 室温 度 下 测 得 。 此 方法 试验 结果 精确 至 小 数 点 后 两 位 。 在 大 多 数 
情况 下 ， 标 准 实验 室温 度 下 水 的 密度 可 看 作 1.00Mg/m 。 如 进行 精确 测量 ， 则 应 按 水 在 




















试验 温度 下 的 精确 密度 值 进行 计算 。 知 使 用 附子 ， 用 下 式 计算 : 











mi 


RA 
式 中 p, 一 一 水 的 密度 ， 单 位 为 Mg/m ; 

mi 一 一 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 

nw 一 一 试 样 在 水 中 的 质量 ,单位 为 g; 

m4 一 一 附子 和 试 样 在 水 中 总 的 质量 ,单位 为 g。 











结果 取 两 个 试 样 的 平均 值 。 

2. 方法 B 

密度 p (单位 为 Mg/m ) ， 由 下 式 计算 : 
p=p, —— 





mm+m,—m 
式 中 p, 一 一 水 的 密度 ， 单 位 为 Mg/m; 
Im 一 一 密度 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
7 一 一 密度 瓶 加 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ms 一 一 密度 瓶 加 试 样 加 水 的 质量 ， 单 位 为 g; 
1 一 一 充满 水 的 密度 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g。 









































实验 室温 度 下 水 的 密度 可 看 作 1. 00Mg/m 。 如 进行 精确 测量 
下 的 精确 密度 值 进行 计算 。 


出 





， 则 应 按 水 在 试验 温度 
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结果 取 两 个 试 样 的 平均 值 。 


5.11 粉末 涂料 密度 的 测定 试验 
5.11.1 气体 比较 比重 仪 法 


试验 原理 ， 当 把 试 样 加 入 到 测定 容器 时 ， 由 测定 容器 中 被 置换 的 气体 体积 来 测算 出 
已 称 重 试 样 的 体积 。 平 衡 由 气体 置换 所 致 的 压 差 ， 以 此 获得 被 置换 的 气体 体积 。 然 后 由 
试 样 的 质量 和 体积 计算 密度 。 

气体 比较 比重 仪 法 测定 粉末 涂料 密度 可 按照 CB/AT 21782. 2 一 2008《 粉 未 涂料 第 2 
部 分 : 气体 比较 比重 仪 法 测定 密度 》 进 行 。 

1. 试 样 

试 样 按 本 书 4.9. 1 节 进 行 制备 。 

2. 试验 材料 及 仪器 

(1) 材料 ”如 有 要 求 ， 使 用 工业 级 的 氧气 (钢瓶 中 贮存 ) 。 如 果 试 验 产品 不 受 影 
响 ， 而 且 试验 报告 中 注 明 了 方法 的 偏差 ， 则 可 使 用 其 他 气体 。 

(2) 气体 比较 比重 仪 _ 用 于 手工 或 自动 测定 密度 ， 应 符合 下 列 要 求 。 

用 空气 作为 介质 的 典型 气体 比较 比重 仪 的 结构 示意 图 如 图 5-14 所 示 。 它 是 由 两 个 
带 有 完全 相等 尺寸 的 活塞 气缸 (A 和 B) 组 成 ， 气 缸 间 由 阀门 及 压 差 计 相连 接 。 装 在 
50mL 烧杯 中 的 试 样 置 于 气缸 B 中 ， 两 个 活塞 以 等 量程 运动 ， 其 结果 是 气缸 A 和 B 之 间 
形成 压 差 ， 然 后 移动 气缸 B 中 的 测量 活塞 ， 重 新 获得 等 压 。 从 刻度 尺 读 出 由 此 产生 的 
体积 变化 ， 即 为 试 样 体积 。 
测 得 的 气缸 换 气 容 量 应 证 明 在 上 动 器 参考 活 守 
0. 5% (相对 值 ， 范 围 内 是 相等 的 。 标 尺 
上 表示 测 得 的 体积 间隔 应 不 大 于 测量 体 
积 的 1% 。 标 尺 校正 应 通过 在 仪器 中 放 ， 讨 差 计 
置 一 种 已 知 体积 且 有 示 踪 能 力 的 参照 标 
准 来 进行 。 进 行 例 行 校正 时 ， 只 需 使 用 
两 种 不 同 容积 的 参照 标准 ; 但 在 进行 初 
始 校正 时 ， 为 了 确定 标尺 在 它 的 整个 刻 
度 范围 内 具有 线性 关系 ， 至 少 需 要 用 5 
个 不 同体 积 的 参照 标准 。 样品 杯 图 

3. 试验 方法 

1) 应 在 23% + 上 1% 及 50% +5% 的 OA 
相对 湿度 条 件 下 进行 平行 测定 。 0 

2) 按 厂家 说 明 书 调节 仪器 ， 尤 其 要 考虑 到 烧杯 的 体积 ， 检 查 仪器 以 保证 仪器 无 泄 
漏 。 

3) 称 量 盛 样品 的 空 烧杯 ， 精 确 至 1mg。 将 试验 产品 装 满 烧 杯 ， 并 确保 没有 粉末 沾 
在 烧杯 的 外 壁 。 称 量 威 样品 的 烧杯 ， 精 确 至 1mg， 得 到 试 样 的 质量 (m) 。 

4) 将 装 有 样品 的 烧杯 置 于 仪器 中 ， 按 厂家 提供 的 说 明 书 测定 试 样 的 体积 。 为 了 保 
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证 读数 的 一 致 性 ， 重 复 测定 体积 ， 并 计算 两 次 体积 的 平均 值 (六 。 
如 果 气 体 是 干燥 的 ， 由 于 试验 部 分 的 干燥 ， 可 以 观察 到 密度 的 微小 变化 。 如 果 两 次 
读数 的 差 值 大 于 2% ， 则 舍弃 结果 。 
4. 结果 表示 
用 下 式 计算 23Y 粉末 涂料 的 密度 pr 〈 单 位 为 g/mL): 























Pr oy 


式 中 mm 一 一 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 
[一 一 试 样 体积 ， 单 位 为 mL。 
如 果 两 次 测定 的 差 值 大 于 0.04g/mL， 则 按 操 作 步 又 所 述 操作 重新 测定 。 
计算 两 次 有 效 测定 的 平均 值 ， 并 报告 结果 精确 至 0. 01g/mL。 


5.11.2 液体 置换 比重 瓶 法 


试验 原理 : 采用 液体 置换 比重 瓶 法 测定 粉末 涂料 的 密度 ， 所 用 的 液体 应 能 完全 湿润 
试 样 ， 并 且 不 使 试 样 溶 胀 或 溶解 。 

液体 置换 比重 瓶 法 测定 粉末 涂料 密度 试验 方法 可 按照 GBAT 21782. 3 一 2008 《粉末 
涂料 第 3 部 分 : 液体 置换 比重 瓶 法 测定 密度 》 进行 。 

1. 试 样 

试 样 按 本 书 4. 9. 1 节 进 行 制备 。 

2. 试验 材料 及 仪器 

(1) 材料 

1) 水 : 新 蒸馏 并 冷却 过 的 三 级 水 。 

2) 置换 液体 : 不 含 芳香 族 化 合 物 的 脂肪 烃 或 脂肪 烃 的 混合 物 ， 沸 点 范围 为 80 ~ 
140%C 。 在 许多 实例 中 发 现 正 庚 烷 适用 于 测定 热固性 粉末 涂料 的 密度 ,但 是 ， 若 正 庚 烷 
与 试 样 或 其 中 某 成 分 能 发 生 作 用 ， 则 应 采用 其 他 适合 的 液体 。 

3) 丙酮 : 分 析 纯 。 

(2) 比重 瓶 和 真空 泵 “符合 相关 规定 ， 并 连接 橡胶 耐 压 管 。 

(3) 天 平 量程 为 200g， 精 度 为 lmg。 

3. 试验 方法 

在 23%C +0.5% 温度 下 重复 测定 两 次 ， 精 确 至 lmg。 

(1) 置换 液体 密度 的 测定 ” 先 称 量 干 净 的 空 比重 瓶 ， 加 入 置换 液体 达到 刻度 处 ， 
















































































































































































再 称 重 , 倒 空 比 重 瓶 ， 用 丙酮 分 三 次 清洗 ， 并 在 真空 中 干燥 ， 重新 将 水 倒 入 比重 瓶 中 ， 
再 称 重 。 
用 下 式 计算 23Y 时 置换 液体 的 密度 p, 〈 单 位 为 gfmL): 
pi > 
式 中 ”mu 一 一 空 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
同一 一 装 有 置换 液 的 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
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装 有 水 的 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
po 一 一 水 的 密度 ， 单 位 为 gmL，23% 时 水 的 密度 为 0.998g/mL。 

(2) 测定 粉末 涂料 的 密度 “” 倒 空 比重 瓶 ， 用 丙酮 清洗 3 次 ， 并 在 真空 下 干燥 ,将 3 
~4g 试 料 放 和 比重 瓶 中 并 称 重 。 加 入 足够 的 置换 液体 以 润 湿 试 料 ， 并 使 液体 盖 过 试 样 。 
将 比重 瓶 的 出 口 与 真空 泵 的 耐 压 管 相 连 。 减 少 比重 瓶 内 压力 至 1. 2kPa， 同 时 振动 它 ， 
直到 再 没有 气体 从 粉末 /液体 混合 物 中 溢出 ， 小 心地 使 比重 瓶 的 压力 上 升 到 与 大 气压 一 
致 ， 然 后 将 置换 液体 装 入 比重 瓶 至 刻度 。 注 意 不 要 搅动 沉降 的 粉末 ， 充 液 时 要 仔细 ， 以 
避免 粉末 滞留 在 比重 瓶 的 颈 口 处 ， 重 新 称 量 满载 的 比重 瓶 的 质量 。 
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4. 结果 表示 
按 下 式 计算 23 习 时 粉末 涂料 的 密度 or 〈 单 位 为 gf mL): 
和 (mi 一 mo) - (ms 一 ma) | 





式 中 “mo 一 一 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 比重 瓶 加 置换 液 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ma 一 一 比重 瓶 加 试 样 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m4 一 一 比重 瓶 加 试 样 和 置换 液 的 质量 ， 单 位 为 g; 
Pi 一 一 在 23 心 时 置换 液体 的 密度 ， 单 位 为 g/mL。 
如 果 两 次 测量 结果 相差 大 于 0.04g/mL， 则 重新 测定 。 计 算 两 次 有 效 测定 的 平均 值 ， 
结果 保留 至 小 数 点 后 2 位 。 
5.12 色 漆 和 清漆 密度 的 测定 试验 
5.12.1 比重 瓶 法 
试验 原理 : 用 比重 瓶装 满 被 测 产品 ， 从 比重 瓶 内 产品 的 质量 和 已 知 的 比重 瓶 体 积 计 
算出 被 测 产品 的 密度 。 
试验 温度 : 温度 对 密度 的 影响 与 装填 性 能 有 非常 显著 的 关系 ， 并 且 随 产品 的 类 型 而 
改变 。 该 方法 规定 试验 温度 为 23% +0.5%C ， 也 可 在 其 他 商定 的 温度 下 进行 试验 。 试 验 
时 应 将 被 测 产 品 和 比重 瓶 调节 至 规定 或 商定 的 温度 ， 并 且 应 保持 测试 期 间 温度 变化 不 超 
过 0.5%C。 
比重 瓶 法 测定 色 漆 和 清漆 密度 试验 方法 可 按照 GBAT 6750 一 2007《 色 漆 和 清漆 密度 
的 测定 比重 瓶 法 》 进 行 。 该 方法 适用 于 试验 温度 下 低 、 中 黏度 物料 密度 的 测定 。 哈 伯 
德比 重 瓶 可 用 于 高 儿 度 物料 密度 的 测定 。 
1. 试 样 
试 样 按 本 书 4. 9. 1 节 进 行 制备 。 
2. 试验 仪器 
(1) 分 析 天 平 50mL 以 下 的 比重 瓶 精确 至 lmg，50mL 至 100mL 的 比重 瓶 精确 至 
10mg。 
(2) 温度 计 精确 至 0.2%C ， 分 度 为 0.2% 或 更 小 。 
(3) 恒温 室 或 水 浴 人 恒温 室 应 能 够 调节 并 维持 天 平 、 比 重 瓶 或 被 测 产品 处 于 规定 
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或 商定 的 温度 ， 水 浴 应 能 够 维持 比 
(4) 防 侍 日 ”应 配制 防 尘 日 。 
(5) 比重 瓶 
1) 金属 比重 瓶 〈 见 图 5-15) 的 容积 为 50mL 或 100mL， 是 用 精 加 工 的 防腐 蚀 材 料 

制 成 的 横 截 面 为 圆 形 的 圆柱 体 ， 上 面 带 有 一 个 装配 合适 的 中 心 有 一 个 孔 的 盖子 ， 盖 子 内 

侧 呈 凹 形 。 

2) 玻璃 比重 瓶 ( 见 图 5-16) 的 容积 为 10mL 或 100mL。 


[dll 


E 瓶 和 被 测试 样 处 于 规定 或 商定 的 温度 。 
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图 5-15 金属 比重 瓶 到 5-16 ”玻璃 比重 并 
a) 盖 伊 - 芦 萨 克 比 重 瓶 b) 哈 伯 德 比重 瓶 


















































3) 比重 瓶 的 校准 : 使 用 金属 比重 瓶 时 ， 用 蒙 发 后 不 留 残余 物 的 溶剂 小 心 清洗 其 内 
外 侧 ， 并 将 它 完 全 干燥 。 避 免 在 比重 瓶 上 留 有 手印 ， 因 为 它们 会 影响 平衡 读数 。 

中 为 了 让 比重 瓶 保 持 恒 重 ， 将 其 放 人 防 尘 旱 内 30min ， 达 到 室温 后 称 重 (mi ) 。 

@) 在 比重 瓶 内 注 满 预 先 煮 沸 过 的 蒸馏 水 或 GBAT 6682 中 规定 的 2 级 去 离子 水 ， 在 试 
验 温 度 下 水 温 不 应 超过 1%C ， 然 后 塞 住 或 盖 上 比重 瓶 ， 注 意 防 止 产生 气泡 。 

(将 比重 瓶 放 入 水 浴 或 恒温 室 中 ,使 其 达到 试验 温度 。 用 有 吸收 性 的 材料 〈 布 或 
纸 )， 擦 去 洪流 物质 。 将 比重 瓶 从 水 浴 或 恒温 室 中 取出 ， 擦 干 其 外 部 防止 比重 瓶 再 受热 
并 确保 水 不 再 溢出 ， 立 即 称 量 注 满 水 的 比重 瓶 (ms ) 。 

因为 用 手 直接 操作 ， 比 重 瓶 会 使 温度 增高 并 引起 更 多 的 游 流 ， 且 也 会 留 下 手印 。 因 
此 ， 建 议 用 钳子 或 纤维 讨 料 保护 的 手 来 操作 比重 瓶 。 

由 于 水 可 通过 洪流 孔 蒸 发 ， 所 以 为 了 使 质量 损失 减 小 到 最 低 限 度 ， 建 议 立即 快速 地 
称 量 注 满 水 的 比重 瓶 。 

(在 与 被 测 产 品 的 密度 测定 相同 温度 下 校准 比重 瓶 是 必要 的 ， 因 为 比重 瓶 的 体积 
温度 的 变化 而 变化 。 换 言 之 ， 应 该 按 规定 来 进行 校准 。 

比重 瓶 容积 的 计算 : 通过 下 列 公 式 中 任 一 公式 来 计算 在 温度 关 下 比重 瓶 的 体积 太 
(单位 为 mL) : 
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M3 — mi 
= 一 一 一 xX0.999853 
pD,、 —0.0012 
式 中 mm 空 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m; 一 一 试验 温度 下 ， 装 满 燕 馏 水 的 比重 瓶 的 质量 ， 单 位 为 g; 
p, 一 一 试验 温度 下 纯 水 的 密度 ( 见 表 5-5)， 单 位 为 g/mL; 
pa 空气 的 密度 ， 单 位 为 gfmL, 一 般 取 0.0012g/mL; 
各 > yy 3 二 
pe 所 用 天 平 夸 码 的 密度 ， 单 位 为 gfcm ， 例 如 钢 ， pc =8g[cm 。 
表 5-5 无 空气 的 纯 水 的 密度 
温度 密度 温度 密度 温度 密度 
和 ASC pa/ (g/mL) tr/C pe/ (g/mL) tn/C pa/ (g/mL) 
10 0.9997 21.8 0. 9978 24.6 0.9971 
11 0.9996 i 0. 9978 24.7 0.9971 
12 0.9995 22 0. 9978 24.8 0.9971 
13 0.9994 22.1 0.9978 24.9 0.9971 
14 0.9992 22:2 0.9977 25 0.9970 
15 0.9991 22.3 0. 9977 25.1 0.9970 
16 0.9989 22.4 0. 9977 25.2 0. 9970 
17 0.9988 22.5 0. 9977 25.3 0.9970 
18 0.9986 22.6 0. 9976 25.4 0. 9969 
19 0.9984 22.7 0.9976 2 人 22 
20 0.9982 22.8 0. 9976 人 3 no 
20.1 0.9982 22.9 0.9976 2 290 
25.8 0. 9968 
20.2 0.9982 23 0. 9975 
25.9 0. 9968 
20.3 0.9981 23.1 0. 9975 
26 0. 9968 
20.4 0.9981 23.2 0. 9975 
5 0. 9965 
20.5 0.9981 23.3 0. 9975 
28 0. 9962 
20.6 0.9981 23.4 0. 9974 
29 0. 9959 
20.7 0.9981 23.5 0. 9974 a ee 
20.8 0.9980 23.6 0. 9974 3 Do 
20.9 0.9980 23.7 0. 9974 3 gs 
21 0.9980 23.8 0. 9973 3 0 
21.1 0.9980 23.9 0. 9973 末 A 
21.2 0.9980 24 0. 9973 5 0. 9940 
21.3 0.9979 24.1 0. 9973 36 0 9937 
21.4 0.9979 24.2 0.9972 37 0. 9933 
21:5 0.9979 24.3 0.9972 38 0. 9930 
21.6 0.9979 24.4 0.9972 39 0. 9926 
pA Wg 0.9978 24.5 0. 9972 40 0. 9922 
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4) 温度 变化 的 影响 : 包括 比重 瓶 热 膨胀 性 的 校正 和 其 他 温度 测定 的 密度 与 标准 温 
度 的 密度 的 换算 。 

中 如 果 试验 温度 超过 已 知 比重 瓶 容积 相对 应 的 温度 5%C ， 则 密度 应 因 比 重 瓶 容积 的 
改变 进行 校正 。 

在 试验 条 件 下 ， 通 过 下 式 来 计算 比重 瓶 的 容积 V， (单位 为 mL) ， 计 算 涉及 5 个 重 
要 的 参数 。 









































V=V[l+yr(ts -to))] 

式 中 TV 一 一 在 校正 温度 te 下 比重 瓶 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
要 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 
tc 一 一 校正 温度 ， 单 位 为 %C ; 






































ys 一 一 体积 膨胀 系数 ， 单 位 为 CC “， 它 与 比重 瓶 的 材料 有 关 ( 见 表 5-6)。 
表 5-6 不 同 材 料 比 重 瓶 的 热膨胀 系数 yp 
材 料 热膨胀 系数 yp/C ~ 
硼 硅 玻璃 10 x107° 
碱 石 灰 玻璃 25 x10 5 
奥 氏 体 不 锈 钢 48 x10 -5 
铜 锌 合金 ( 黄 铜 ) 54 x10 [是 CuZn37(Ms63 ) 的 值 ] 
钻 69 x10… 























@ 如 果 被 测 产 品 测定 时 的 温度 不 是 标准 温度 ， 则 标准 温度 时 的 密度 p。( 单 位 为 中 
mL) 可 通过 下 式 计 算得 出 : 





p, 
[1+ya(te -ti)] 
式 中 去 标准 温度 ， 单 位 为 %C ; 

要 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 ; 

7 一 一 被 测 产 品 的 体积 脱 胀 系数 ， 单 位 为 CC ， 水 性 涂料 y, 值 约 为 2x10“*%C 7 ， 

其 他 涂料 y, 值 约 为 7x10“%C，; 

Pp: 一 一 被 测 产 品 在 试验 温度 时 的 密度 ， 单 位 为 g/mL。 

3. 试验 方法 

(1) 总 则 

1) 进行 两 次 测定 ， 每 次 测定 应 重新 取样 。 

2) 比重 瓶 每 隔 一 段 时 间 应 进行 校准 ， 例 如 ， 大 约 测试 了 100 次 或 发 现 比重 瓶 有 变 
化 时 。 

(2) 试验 试验 步骤 如 下 : 

1) 如 在 恒温 室 中 测试 ， 则 将 放 入 防 侍 章 内 的 比重 瓶 、 试 样 、 天 平 放 在 恒温 室内 ， 
使 它们 处 于 规定 或 商定 的 温 





pc =p,[1—y,(tc -tr)] 
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2) 如 用 恒温 水 浴 ， 而 不 是 在 恒温 室内 测试 ， 则 将 放 和 人 防 尘 轩 内 的 比重 瓶 和 试 样 放 
入 恒温 水 浴 中 使 它们 处 于 规定 或 商定 的 温度 ， 大 约 30min 能 使 温度 达到 平衡 。 

3) 用 温度 计 测试 试 样 的 温度 妃 ， 在 整个 测试 过 程 中 检查 恒温 室 和 水 浴 的 温度 是 否 
保持 在 规定 的 范围 内 。 

4) 称 量 比重 瓶 并 记录 其 质量 m ， 容 量 为 30 ~ 100mL 的 比重 瓶 精 确 到 10mg， 小 于 
50mL 的 精确 到 lmg。 

5) 将 被 测 产品 注 满 比重 瓶 ， 注 意 防 止 比 重 瓶 中 产生 气泡 。 塞 住 或 盖 上 比重 瓶 ， 用 
有 吸收 性 的 材料 擦 去 溢出 物质 ， 并 擦 干 比重 瓶 的 外 部 ， 然 后 用 脱脂 棉 球 轻 轻 擦拭 。 

6) 记录 注 满 被 测 产品 的 比重 瓶 的 质量 m,。 

粘 附 于 玻璃 比重 瓶 的 磨 口 玻璃 表面 或 金属 比重 瓶 的 盖子 和 杯 体 接触 面 上 的 液体 都 会 
引起 称 量 读数 偏 高 。 为 了 使 误差 减 至 最 小 ， 接 口 应 密封 严密 ， 防 止 产生 气泡 。 

4. 结果 表示 

(1) 计算 方法 ”通过 下 式 来 计算 在 试验 温度 态 下 试 样 的 密度 p (单位 为 gmL) : 
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t 








式 中 m 一 一 空 比 重 瓶 的 质量 ,单位 为 g; 

nw 一 一 试验 温度 it 下 装 满 试 样 的 比重 瓶 的 质量 ,单位 为 g; 

V 一 一 试验 温度 刀 下 测 得 的 比重 瓶 的 体积 ， 单 位 为 mL。 

空气 浮力 对 此 结果 的 影响 不 用 校正 ， 因 为 大 多 数 注 铅 机 控制 程序 需要 未 校正 的 值 ， 
而 且 校 正 值 (0.0012g/mL) 对 此 方法 的 精度 而 言 ， 也 是 可 以 忽略 不 计 的 。 

(2) 精密 度 

1) 重复 性 限 〈r) : 由 同一 操作 者 在 同一 实验 室 及 短 时 间隔 内 ， 对 同一 种 试 样 所 测 
得 的 两 个 单 次 试验 结果 之 差 的 绝对 值 是 0.001g/mL 时 ， 可 预料 结果 的 置信 水 平 为 95% 。 

2) 再 现 性 限 (R) : 由 不 同 的 操作 者 在 不 同 的 实验 室内 ， 对 同一 种 试 样 所 测 得 的 两 
个 单 次 试验 结果 之 差 的 绝对 值 是 0.002g/mL 时 ， 可 预料 结果 的 置信 水 平 为 95% 。 


5.12.2 落 球 法 


试验 原理 : 本 方法 是 基于 阿 基 米 德 原理 。 在 试验 中 ， 向 一 个 置 于 天 平 上 的 容器 装 人 
一 定 体积 的 待 测 样品 ， 将 安装 在 三 脚 架 上 的 落 球 浸没 在 待 测 样品 中 ， 记 录 落 球 浸没 前 后 
天 平 的 读数 。 样 品 的 密度 通过 落 球 浸没 前 后 天 平 的 读数 计算 得 到 。 

落 球 法 测定 色 漆 和 清漆 的 密度 试验 可 按照 GB/AT 21862. 2 一 2008《 色 漆 和 清漆 密度 
的 测定 第 2 部 分 : 落 球 法 》 进 行 。 该 方法 适用 于 低 黏 性 或 中 等 竺 性 的 材料 ， 适 合 于 
产 工艺 控制 。 

1. 试 样 

试 样 按 本 书 4.9. 1 节 进 行 制备 。 

2. 试验 仪器 

试验 仪器 采用 日 常 的 实验 室 仪器 和 玻璃 仪器 及 以 下 仪器 。 

(1) 落 球 
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1) 落 球 由 耐 腐蚀 的 金属 制 成 ， 如 铜 锌 合金 ( 黄 铜 )、 不 锈 钢 或 馈 。 图 5-17 所 示 落 
球 的 体积 可 以 为 10mL 或 100mL。 

2) 落 球 的 校正 步骤 如 下 : 

1) 用 适当 的 溶剂 清洗 落 球 ， 确 保 所 用 
溶剂 不 含有 任何 蒸发 残留 。 

2) 将 落 球 、 用 来 校正 落 球体 积 的 液体 
以 及 天 平 置 于 恒温 室内 恒温 30min。 所 选择 
的 液体 的 密度 要 与 待 测 样品 的 密度 接近 。 
向 大 小 适中 的 容器 中 加 入 足够 多 的 用 来 校 
正 落 球体 积 的 液体 。 

3) 用 温度 计 测量 液体 的 温度 。 在 整个 
试验 过 程 中 ， 要 确保 恒温 室 的 温度 变化 在 
允许 的 范围 之 内 。 

4) 将 装 有 液体 的 容器 置 于 天 平 上 ， 记 
录 当 前 质量 m, ， 精 确 至 10mg。 将 落 球 安装 
到 三 脚 架 上 ， 要 确保 落 球 能 浸没 到 液体 中 ， 
并 且 不 与 容器 的 壁 接触 。 

5) 将 落 球 浸没 到 液体 中 到 容器 中 的 液 面 到 达 落 球 瓶 颈 压缩 部 分 的 中 间 人 位置， 记录 
天 平 当 前 质量 m, ， 精 确 至 10mg。 

6) 记录 完 质量 m, 后 迅速 测量 液体 的 温度 。 所 测 温度 将 作为 最 后 的 校正 温度 。 

蒸馏 水 可 以 用 来 作为 校正 落 球体 积 的 液体 ， 但 是 它 的 缺点 是 表面 张力 (72mN]m ) 
大 于 色 漆 和 清漆 以 及 相关 产品 的 表面 张力 。 如 果 用 水 作为 校正 液体 ， 通 常 加 入 几 滴 润 湿 
剂 将 其 表面 张力 减少 到 30 ~40mN/m 之 间 。 此 外 ， 表 面 张力 在 30 ~40mN/m 之 间 的 有 机 
溶剂 经 玻璃 密度 计 精 确 测 量 过 密度 后 也 可 以 作为 校正 液体 。 

3) 落 球 的 体积 太 (单位 为 mL) 可 按 下 式 计算 
































































































































100mL 或 10mL 是 指 液 
面 达到 瓶颈 压缩 部 分 
中 间 刻 度 的 体积 


























图 5-17 落 球 
注 : 100mL 落 球 ，d =3mm，10mL 落 球 ，d = 1mm。 



















































































pc 
式 中 mw 一 一 落 球 未 浸没 到 样品 中 时 装 有 校正 液体 的 容器 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ms 一 一 落 球 浸没 到 样品 中 时 装 有 校正 液体 的 容器 的 质量 ， 单 位 为 g; 
Pc 一 一 所 用 校正 液体 的 密度 ， 单 位 为 g/mL。 
4) 如 果 试 验 温 度 刀 与 落 球 校正 温度 相差 大 于 5%C， 则 所 测 样 品 的 密度 需 因 落 球体 
积 的 改变 而 校正 。 落 球 在 试验 温度 下 的 体积 可 按 下 式 计算 : 
V=VLl +Yy, (tr -to)] 
式 中 TV 一 一 落 球 在 校正 温度 t。 下 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
1 一 一 实际 样品 的 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 
tc 一 一 落 球 的 校正 温度 ， 单 位 为 %C ; 
y, 一 一 落 球 所 用 材料 的 热膨胀 系数 ， 单 位 为 ””( 见 表 5-7)。 
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表 5-7 落 球 所 用 材料 的 热膨胀 系数 











材 料 ys/ CT-! 

铜 锌 合金 ( 黄 铜 ) 54 x10 [CuZn3y( Msos ) 的 值 ] 
奥 氏 体 不 锈 钢 48 x10-5 
铝 69 x10 





(2) 天 平 精确 至 10mg。 

(3) 温度 计 精确 至 0.2%C 或 更 高 精度 。 

(4) 恒温 室 ”可 以 容纳 天 平 、 落 球 、 以 及 待 测 样品 ， 而 且 可 以 控制 上 述 三 者 在 特 
定 温 度 或 者 共同 认可 的 温度 。 

(5) 三 脚 架 或 其 他 合适 的 仪器 “可 以 悬挂 落 球 ， 并 可 以 精确 调整 落 球 的 浸没 深度 。 

3. 试验 方法 

相对 填充 性 质 ， 温 度 对 密度 的 影响 很 大 ， 且 与 产品 的 类 型 有 关 。 规 定 23Y +0.5%C 
为 标准 温度 。 在 一 些 特定 情况 下 ， 可 采用 其 他 认同 的 温度 进行 测定 (如 20%C +0. 5%C ) 。 
在 整个 试验 过 程 中 ， 待 测 样品 和 落 球 应 该 保持 在 特定 温度 下 ， 而 且 应 该 确保 在 整个 试验 
过 程 中 温度 的 变化 不 超过 0. 5 。 

(1) 总 则 

1) 试验 要 重复 两 遍 ， 且 每 次 都 要 使 用 新 的 样品 。 

2) 定期 检查 落 球 的 体积 ， 如 每 试验 100 次 后 检查 落 球 是 否 发 生 任何 可 观察 的 变化 。 

(2) 步骤 选择 ”有 两 种 试验 方法 : 一 种 适用 于 所 有 涂料 的 一 般 步 又 ， 一 种 只 适用 
于 含有 快速 挥发 溶剂 的 涂料 〈 如 含有 快速 挥发 溶剂 的 色 漆 ) 。 

1) 一 般 步 骤 按 下 列 步 又 进行 : 

QD 确保 落 球 在 使 用 前 清洗 干净 。 将 落 球 、 待 测 样品 、 天 平 放置 在 恒温 室 中 大 约 
30min。 

@) 向 一 个 大 小 适中 的 容器 中 加 入 足够 多 的 样品 〈100mL 的 落 球 需 400mL 的 容器 ， 
10mL 的 落 球 需 100mL 的 容器 ) 。 

用 温度 计 测 量 待 试验 样品 的 温度 。 在 整个 试验 过 程 中 ， 要 确保 恒温 室 的 温度 变化 
在 允许 的 范围 之 内 。 

将 装 有 样品 的 容器 置 于 天 平 上 ， 记 录 当 前 质量 m, ， 精 确 至 10mg。 将 落 球 安装 到 
三 脚 架 上 ， 要 确保 落 球 能 浸没 到 样品 中 ,并且 不 与 容器 壁 接触 ( 见 图 5-18 ) 。 

@@ 将 落 球 浸 没 到 样品 中 至 容器 中 的 液 面 到 达 落 球 瓶颈 压缩 部 分 的 中 间 位 置 ， 记 录 天 
当前 质量 m, ， 精 确 至 10mg。 

注 : 如 果 测 量 过 程 中 去 掉 了 皮 重 ,， 则 m 为 0。 

2) 含有 快速 挥发 溶剂 的 色 漆 的 试验 方法 按 下 列 步骤 进行 : 

QD 确保 落 球 在 使 用 前 清洗 干净 。 将 落 球 、 待 测 样品 、 天 平 放置 在 恒温 室 中 大 约 
30min。 


用 温度 计 测 量 待 测 样品 的 温度 ， 记 为 +。 在 整个 试验 过 程 中 ， 要 确保 恒温 室 的 温 



































































































































































































































| 

























































































第 5 章 密度 的 测试 * 127 





度 变化 在 允许 的 范围 之 内 。 

@ 向 置 于 升降 台 上 的 一 个 大 小 适中 的 容器 中 加 入 足够 多 的 待 测 样品 。 

@ 将 落 球 安装 到 铁 架 台 上 ， 并 放 到 天 平 上 ， 要 确保 通过 升 高 升降 台 落 球 能 够 被 样品 
浸没 ， 并 且 不 与 容器 的 壁 接触 。 记 录 当 前 质量 m, 精 确 至 10mg。 

@ 升 高 升降 台 至 容器 中 的 液 面 到 达 落 球 瓶 颈 压 缩 部 分 的 中 间 位 置 ， 记 录 天 平 当前 质 
量 m, ， 精 确 至 10mg。 































































































图 5-18 落 球 法 测定 密度 的 装置 示意 图 





























4. 结果 表示 
1) 样品 在 试验 温度 下 的 密度 p (单位 为 gmL) 可 以 按 下 式 计算 : 
K, 
式 中 mi 一 一 落 球 未 浸没 到 样品 中 时 装 有 样品 的 容器 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 落 球 浸没 到 样品 中 时 装 有 样品 的 容器 的 质量 ， 单 位 为 g; 
一 一 落 球 在 试验 温度 二 下 达到 瓶颈 压缩 部 分 的 中 间 位 置 时 的 体积 ， 单 位 为 mL。 
2) 如 果 样 品 的 试验 温度 与 标准 温度 不 同 ， 则 样品 在 标准 温度 下 的 密度 pc 〈 单 位 为 
g/mL) 可 以 按 下 式 由 试验 温度 下 的 密度 计算 : 
Pp 
[1 +y, (te 一抹) 
式 中 tt 一 一 标准 温度 ， 单 位 为 C ; 
tt 一 一 实际 样品 的 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 
y, 一 一 待 测 样品 的 热膨胀 系数 ， 单 位 为 C“， 水 性 涂料 的 热膨胀 系数 为 2 x 
10“%C“， 其 他 涂料 的 热膨胀 系数 为 7x10“C ; 
Pp 一 一 样品 在 试验 温度 下 的 密度 ， 单 位 为 g/mL。 
3) 重复 性 限 (7r) : 同一 操作 者 在 同一 实验 室 中 ， 在 较 短 的 时 间 间 隔 内 完成 的 两 次 





p= 
























































pc =p,[1 -y(te -tr)] 
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检测 结果 〈 每 次 测量 结果 为 两 次 试验 的 平均 值 ) ， 在 置信 度 为 95% 下 的 差异 在 0. 002g/ 


mL 之 
4 


内 。 








) 再 现 怕 























量 结 员 


E 限 (R) : 不 同 实验 室 的 不 同 操作 者 ,过 
为 两 次 试验 的 3 





5. 12.3 振动 法 
试验 原理 : 将 待 测 样品 盛 放 在 一 个 玻璃 或 者 不 锈 钢 的 U 形 管 中 ， 盛 满 。 管 子 的 两 端 进 


行 固 定 ， 并 姑 








F 始 

















进行 测量 的 两 次 检测 结果 


均值 ) ， 在 置信 度 为 95% 下 的 差异 在 0.004g/mL 之 内 。 





(每 次 测 





改动 。 装 满 样品 的 管子 的 振动 频率 会 随 管 中 样 品质 量 的 不 同 而 不 同 。 


振动 法 测定 色 漆 和 清漆 的 密度 试验 方法 可 按照 GBAT 21862. 3 一 2008 《 色 漆 和 清漆 





密度 的 测定 第 3 部 分 : 志 
1. 
试 样 按 本 书 4.9. 1 节 进 行 制备 。 


试 样 


2. 试验 仪器 


试验 仪器 采用 日 常 的 实验 室 仪 器 和 玻璃 仪器 及 以 下 仪器 。 





民 动 法 》 进行 。 





(1) 振荡 器 由 [ 形 玻璃 管 或 不 锈 钢管 和 使 
动 频率 ， 男 一 个 模板 计算 并 显示 密度 值 。 
(2) 温度 计 “精确 到 0. 2% 或 更 高 精度 。 
(3) 恒温 室 


度 。 




















可 以 将 振荡 器 和 测试 样品 的 温度 控制 在 特 负 





(4) 可 任意 使 用 的 塑料 注射 器 
(5) 仪器 的 校正 (仪器 常数 的 测定 ) 
1) 若 采 用 的 仪器 是 以 密度 的 形式 直接 输出 ， 则 仪器 常数 直接 输入 到 仪 属 的 数字 处 
理 中 进行 记忆 。 
2) 仪 絮 的 常数 必须 进行 测定 ， 








能 够 将 样品 注入 U 形 管 中 。 

















其 振动 的 仪器 组 成 。 一 个 模板 显示 振 























Nope 

















和 在 蒸馏水 或 者 去 离子 水 中 获得 的 。 潮 湿 空 气 密 度 值 如 表 5-8 所 示 。 














E 温 度 或 者 共同 认可 的 温 


j 户 需要 经 常 的 检查 。 这 些 数值 经 常 是 在 空气 中 


























表 5-8 潮湿 空气 密度 值 
压力 /kPa 
2 90 92 94 96 98 100 101. 325 105 ee 
密度 /(g/mL) 

15 0.00108 0.00111 0.00113 0.00115 0.00118 0.00120 0.00122 .00126 89 
20 0.00106 0.00109 0.00111 0.00113 0.00116 0.00118 0.00120 .00124 65 
25 0. 00105 0. 00107 0.00109 0.00112 0. 00114 0. 00116 0.00118 .00122 48 
30 0. 00103 0. 00105 0.00107 0.00110 0.00112 0.00114 0.00116 .00120 35.8 
35 0.00101 0.00103 0.00106 0.00108 0.00110 0. 00112 0.00114 .00118 27 
40 0. 00100 0. 00102 0.00104 0.00106 0.00108 0. 00111 0.00112 .00116 20.6 
45 0. 00098 0.00100 0.00102 0.00105 0.00107 0.00109 0.00110 .00114 15.9 
50 0.00096 0.00099 0.00101 0.00103 0.00105 0.00107 0.00109 .00113 12..3 
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其 他 已 知 




















精确 密度 的 液体 也 被 作为 参考 液体 。 如 果 有 可 能 ， 可 选择 液体 使 其 密度 值 
在 所 需 的 测试 范围 之 内 ， 例 如 : 四 毛 乙 烯 (沸点 121%C ) ， 其 密度 值 如 表 5-9 所 示 。 
表 5-9 四 毛 乙 烯 的 密度 值 
































温度 /人 C 密度 /(g/mL) 温度 /人 C 密度 /(g/mL) 
0 1.6558 25 1.6146 
15 1.6311 30 1.6064 
20 1.6228 35 1.5983 



































3) 利用 空气 和 水 ， 每 隔 几 分 钟 测量 几 次 。 知 测量 结果 有 变化 ， 则 重复 试验 。 
4) 只 有 当 温度 与 测试 温度 相同， 差异 不 超过 0.5%C 时 ,测定 的 仪 右 常 数 才 是 有 





























效 的 。 奉 温度 与 测试 温度 不同， 则 需 重 新 测试 。 
5) 仪器 常数 应 在 每 一 系列 试验 时 测量 ， 并 在 试验 结束 后 进行 检查 。 
3. 试验 方法 


相对 填充 





ul 























性 质 ， 温 度 对 密度 的 影响 很 大 ， 且 与 产品 的 类 型 有 关 。 规 定 























23°%C +0.5°C 


为 标准 温度 。 在 一 些 特定 情况 下 ， 可 采用 其 他 认同 的 温度 进行 测定 (如 20%C +0.5%C )。 
程 中 ， 待 测 样品 、 管 子 和 振荡 器 应 该 保持 在 特定 温度 下 ， 而 且 应 该 确保 在 
整个 测试 过 程 中 ,温度 的 变化 不 超 0. 5C 。 
(1) 总 则 重复 试验 两 遍 ， 每 次 都 要 使 用 新 的 样品 。 
(2) 试验 试验 步 又 如 下 : 


在 整个 测试 过 








1) 通过 检查 和 核对 显示 屏 是 否 : 
















































































; 示 大 气 密度 (或 共振 周期 )， 以 确保 


























仪器 清洁 。 


2) 根据 振荡 器 的 出 三 说 明 〈 液 面 高 于 固定 U 形 管 两 端的 平面 )， 将 待 测 样 品 注入 
U 形 管 中 〈 大 约 2mL) ， 避 免 带 入 气泡 ， 否 则 将 引起 读数 的 不 稳定 。 




















注 : 空气 中 看 不 见 的 气泡 将 会 引起 测量 值 的 明显 的 不 稳定 。 


3) 关闭 上 端 
































的 注入 口 。 用 温度 计 测量 恒温 室 中 的 温度 是 否 在 特定 的 范围 之 内 。 
4) 根据 广 家 的 说 明 ， 开 局 振荡 器 。 
































5) 耕 采 用 的 仪器 以 共振 的 方式 输出 ， 则 至 少 要 记录 三 遍 共 振 周期 了 和 人 至少 两 遍 的 
温度 值 。 共 振 周 期 了 的 差异 不 能 超过 0. 0001ms。 如 果 超 过 了 0.0001ms， 则 进行 三 次 以 

















上 的 测量 。 














6) 奉 采 用 的 仪器 以 密度 的 方式 直接 输出 ， 则 记录 至 少 三 遍 密度 值 和 至 少 两 遍 的 温 





度 值 。 密 度 值 的 差异 不 能 超过 0.0002g/mL。 如 一 
根据 厂家 谨 明 ， 清 洗 仪 器 。 要 确保 仪 嚣 洁净、 干燥， 并 保证 此 时 的 


7) 测量 完毕 ， 











显示 值 为 空气 密度 (或 共振 周期 ) 。 
4. 结果 表示 











1) 者 读数 为 振荡 周期 7， 则 密度 p 〈 单 位 为 gmL) 可 根据 下 式 计算 : 
p=(1/4A)x (7T -B) 





3 证 


展 荡 周期 ,单位 为 ms; 


A .8 一 一 仪器 常数 。 





超出 ， 则 要 测量 三 次 以 上 。 
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2) 寿 测试 温度 不 是 标准 温度 , 则 密度 pc( 单 位 为 gfmL) 可 根据 下 式 计算 : 
p, 








Ac 

















式 中 i 


标准 温度 ， 单 位 为 C ; 


t 一 一 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 
y 一 一 待 测 产 品 的 热膨胀 系数 ， 水 性 涂料 的 近似 值 为 2 x10“%C ， 


x10™C 7 !; 


l+y(tc -t,)] 


=p,[1 -y(te -t,)] 


Pp, 一 一 试验 温度 下 的 样品 的 密度 值 ， 单 位 为 gf mL。 










































































其 他 涂料 为 7 











3) 重复 性 限 〈r) : 同一 操作 者 在 同一 试验 室 中 ， 在 很 短 的 时 间 间 隔 内 完成 的 两 次 
测试 结果 (每 次 测量 结果 为 两 次 试验 的 平均 值 )， 在 置信 度 为 95% 下 的 差异 在 0. 0001g/ 
mL 之 内 。 

4) 再 现 性 限 (R) : 不 同 试验 室 的 不 同 操 作者 ， 进 行 测 量 的 两 次 测试 结果 (每 次 测 
量 结果 为 两 次 试验 的 平均 值 )， 在 置信 和 度 为 900% 下 的 差异 在 0.0005g/mL 之 内 。 
5.12.4 压 杯 法 

试验 原理 : 样品 被 压缩 在 一 个 圆柱 形 压 力 杯 中 ， 以 消除 样品 中 未 除 尽 的 空气 泡 所 于 


来 的 测量 误差 。 样 品 的 密度 可 以 用 月 








压 杯 法 涡 


密度 的 测定 第 4 部 分 : 


1. 试 样 



































试 样 按 本 书 4. 9. 1 节 进 行 制备 。 
2. 试验 仪器 
试验 仪器 采用 日 常 的 实验 室 仪器 和 玻璃 仪器 


及 以 下 仪器 。 


(1) 压力 杯 ” 包 含 一 个 中 空 的 




















E 力 杯 的 质量 和 体积 计算 得 到 。 


I 定 色 漆 和 清漆 的 密度 试验 方法 可 按 
压 杯 法 》 进 行 。 





加 和 位， 底部 


带 有 一 个 螺钉 固定 的 活塞 ， 顶 部 有 一 个 可 以 释放 





压力 的 盖子 ( 见 图 5-19)。 螺 和 钉 上 的 一 个 校准 扣 





可 以 在 圆 简 内 体积 达到 100mL 时 阻止 活塞 进 一 


步 运 动 。 顶 部 的 盖子 可 以 在 
1MPa +0. 1MPa 时 让 


应 该 由 坚硬 、 








圆 简 








内 压力 超过 


圆 简 内 的 液体 流出 。 压 力 杯 








惰性 材料 制 成 (例如 不 锈 钢 )， 而 





且 应 该 方便 拆除 清洗 。 


压力 杯 的 校正 步骤 如 下 : 
1) 将 压力 杯 放 在 一 个 处 于 天 平 附近 的 容 需 


中 ， 在 室温 下 放置 30min。 称 量 压 力 杯 的 质量 1 一 设置 阀 2 


mo 











2) 向 压力 杯 中 充满 蒸馏 水 ， 而 且 事 先 应 将 
所 用 的 水 的 温度 调整 到 与 试验 温度 相差 不 超过 
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图 5-19 ”压力 杯 装 置 区 


[Lay 
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照 GB/T 21862. 4 一 2008 《 色 漆 和 清漆 
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4 一 密封 圈 





和 一 





6 一 活塞 密封 圈 


压力 释放 装置 











圆 简 
7 一 活塞 





9 一 压力 控制 阀 


3 一 弹簧 盒 盖 


(密封 体积 为 100mL) 


8 一 校准 扣 
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1%C 。 按 照 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 将 压力 杯 项 部 的 盖子 放 到 正确 的 位 置 。 
3) 将 压力 杯 放 到 恒温 室内 恒温 至 试验 温度 。 旋 动 螺钉 ， 压 缩 压 力 杯 中 的 水 至 校准 
扣 停止 移动 。 用 吸水 纸 或 者 布 擦 干 压力 杯 外 壁 的 水 。 将 压力 杯 移出 恒温 室 ， 并 将 其 表面 
干燥 ,迅速 称 量 压力 杯 当前 的 质量 ms。 尽量 减少 手 与 压力 杯 的 接触 以 减 小 压力 杯 温度 
的 上 升 。 
4) 压力 杯 在 试验 温度 4 下 的 体积 V (单位 为 mL) 可 按 下 式 计算 ; 



















































































ps 
式 中 mi 一 一 空 的 压力 杯 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ma 一 一 在 试验 温度 丘 下 压力 杯 装 满 蒸馏 水 时 的 质量 ， 单 位 为 g; 
p, 一 一 在 试验 温度 i 下 所 用 蒸馏 水 的 密度 ， 单 位 为 gf mL。 
5) 如 果 试 验 温度 二 与 压力 杯 体 积 校正 温度 相差 大 于 5%C ， 则 所 测 样品 的 密度 需 因 
压力 杯 体 积 的 改变 而 校正 。 压 力 杯 在 试验 温度 下 的 体积 V，( 单 位 为 mL) 可 按 下 式 计 
算 : 


V = 





































































































V=V.[1l +y,(tr -tc)] 
式 中 TV 一 一 压力 杯 在 校正 温度 t 下 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
妇 一 一 实际 样品 的 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 
tc 一 一 压力 杯 的 校正 温度 ， 单 位 为 C ; 
7 一 一 压力 杯 所 用 材料 的 热膨胀 系数 见 表 5-10) ， 单 位 为 CC 。 
表 5-10 压力 杯 所 用 材料 的 热膨胀 系数 
材料 yr/ CY 


奥 氏 体型 不 锈 钢 48 x10-6 


(2) 温度 计 “精确 至 0. 2% 或 更 高 精度 。 

(3) 恒温 室 可 以 容纳 压力 杯 和 待 测 样品 ， 而 且 可 以 控制 上 述 二 者 在 特定 温度 或 
者 共同 认可 的 温度 。 

(4) 天 平 ”精确 至 10mg。 

3. 试验 方法 

相对 填充 性 质 ， 温 度 对 密度 的 影响 很 大 ， 且 与 产品 的 类 型 有 关 。 规 定 23% + 上 0.5%C 
为 标准 温度 ， 在 一 些 特定 情况 下 ， 可 采用 其 他 认同 的 温度 进行 测定 ， 如 20Y +0.5%C。 
在 整个 试验 过 程 中 ， 试 样 和 压力 杯 应 该 保持 在 特定 温度 下 ， 而 且 应 该 确保 在 整个 试验 过 
程 中 ， 温 度 的 变化 不 超过 0. 5%C 。 

(1) 总 则 试验 要 重复 两 遍 ， 且 每 次 都 要 使 用 新 的 样品 。 

(2) 试验 ”试验 步骤 如 下 : 

1) 试验 前 应 确保 压力 杯 清洗 干净 ， 在 装置 移动 的 地 方 涂 上 适量 润滑 剂 ， 将 活塞 移 
动 到 圆 简 的 最 底部 。 

2) 称 量 整个 装置 的 质量 m; 精确 到 10mg。 将 整个 装置 和 待 测 样品 放置 在 恒温 室 中 
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恒温 至 少 30min。 

3) 将 待 测 样品 倒 入 圆 简 内 到 满 为 止 ， 让 样品 和 压力 杯 在 试验 温度 下 平衡 足够 长 时 
间 。 用 温度 计 确 认 当 前 温度 是 否 正确 。 按 照 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 将 压力 杯 顶 部 的 盖子 放 
到 正确 的 位 置 。 

4) 旋 动 螺钉 压缩 样品 。 当 压力 杯 中 的 压力 大 于 1MPa 时 ， 过 量 的 色 漆 将 会 从 圆 简 
和 顶部 的 盖子 之 间 流 出 ， 继 续 旋 动 螺钉 至 校准 扣 停 止 移动 。 

5) 将 压力 杯 的 外 壁 清 洗 和 干净、 干燥 ， 称 量 当 前 的 整个 装置 的 质量 m,， 精 确 到 
10mg。 

6) 旋 松 活塞 以 减 小 压力 ， 拆 除 整个 装置 ， 将 样品 倒 出 ， 清 洗 压 力 杯 。 

7) 对 于 参 比 试验 和 日 常 周期 性 试验 中 ， 应 用 水 作为 校正 液体 来 校正 压力 杯 。 

4. 结果 表示 

1) 样品 在 试验 温度 如 下 的 密度 p (单位 为 gfmL) 按 下 式 计 算 : 


V 


t 

















































































































R= 


式 中 m 一 一 空 的 压力 杯 的 质量 ， 单 位 为 g; 
ma 一 一 在 试验 温度 下 压力 杯 装 满 样 品 时 的 质量 ， 单 位 为 g; 
V 一 一 压力 杯 在 试验 温度 二 的 体积 ， 单 位 为 mL。 
2) 如 果 样 品 的 试验 温度 与 标准 温度 不 同 ， 则 样品 在 标准 温度 下 的 密度 pc 可 以 按 下 
式 由 试验 温度 下 的 密度 计算 : 





























出 
























































p' 

[1 +ya(te -ti)] 
式 中 去 标准 温度 ， 单 位 为 ; 

一 一 实际 样品 的 试验 温度 ， 单 位 为 C ; 

y, 一 一 待 测 样 品 的 热 脱 胀 系数 ， 单 位 为 C-'， 水 性 涂料 的 热膨胀 系数 为 2 x 

10 “CC “， 其 他 涂料 的 热膨胀 系数 为 7x10“*C ; 

Pp, 一 一 样品 在 试验 温度 下 的 密度 ， 单 位 为 g/mL。 

3) 重复 性 限 (r) : 同一 操作 者 在 同一 验 室 中 ， 在 较 短 的 时 间 间 隔 内 完成 两 次 检测 
结果 (每 次 测量 结果 为 两 次 试验 的 平均 值 ) ， 在 置信 和 度 为 95% 下 的 差异 在 0.005g/mL 之 
内 。 


5.12.5 比重 计 法 


试验 原理 : 比重 计 法 是 基于 阿 基 米 德 原理 。 当 比重 计 沉 入 液体 时 ， 排 开 一 部 分 液 
体 ， 并 受到 自 上 而 下 的 等 于 排 开 的 液体 重量 的 浮力 。 排 开 的 液体 重量 等 于 比重 计 本 身 的 
重量 时 ， 比 重 计 处 于 平衡 状态 ， 此 时 样品 的 密度 可 以 从 比重 计 上 直接 读 出 。 

比重 计 法 测定 色 漆 和 清漆 的 密度 试验 方法 可 按照 GBAT 21862. 5 一 2008 《 色 漆 和 清 
漆 密 度 的 测定 第 5 部 分 : 比重 计 法 》 进 行 。 

1. 试 样 

1) 所 取 的 样品 量 应 能 够 满足 3 次 试验 。 





pc =p,[1 -y(te -tr)] 
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2) 取样 时 应 避免 向 试管 内 注入 含有 气泡 及 悬浮 物 的 产品 。 


2. 试验 仪器 


(1) 比重 计 当 液 体 密度 处 于 0.8 ~1.1g/mL 的 范围 之 外 时 ， 应 使 用 相同 精度 的 液 


体 比重 计 。 


























(2) 试管 ”其 内 径 至 少 比 液体 比重 计 的 外 径 大 20mm， 其 高 度 应 允许 液体 比重 计 的 








底 端 与 试管 底部 保持 最 少 25mm 的 距离 。 
3. 试验 方法 





1) 试验 前 ， 将 液体 比重 计 、 装 有 样品 的 密 
内 ,恒温 大 约 2h， 温度 需 恒定 为 23%C +1%C。 


时 小 























瓦 及 试管 放置 在 一 个 房间 或 恒温 需 


























2) 将 已 处 理 好 的 样品 倒 人 试管 ， 让 样品 中 的 气泡 缓慢 上 升 到 表面 ， 测 量 其 温度 后 








再 将 其 倒 入 液体 比重 计 内 。 














3) 待 样品 在 液体 比重 计 内 项 止 后 ， 根 据 液 面 的 弯 月 面 进行 读数 ， 精 确 到 0. 005g/ 





mL, 
4. 结果 表示 




















1) 按照 三 次 试验 读 取 液体 比重 计 的 值 进行 平均 (此 时 读数 精度 为 0.005g/mL)， 








密度 的 平均 值 精确 到 0. 01g/mL。 

















2) 当 测 量 温度 在 15 ~25%C 之 间 时 ， 则 测量 所 得 密度 需要 校正 。 当 测量 温度 超 
23%C 时 ,温度 每 上 升 10%C ， 密 度 减 小 0.007g/mL; 当 测 量 温度 低 于 23%C 时 ,温度 每 





降 10% ， 密 度 增加 0. 007g/mL。 


过 
下 


第 6 章 透 光 率 和 折光 率 的 测试 


6.1 塑料 聚 乙烯 醇 材 料 (PVAL) 透 光 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 用 分 光 光 度 计 测 量 430nm 光波 通过 光 程 为 20mm、 质 量 分 数 为 49 的 聚 
乙烯 醇 材料 水 溶液 的 透 光 率 。 

塑料 聚 乙 烯 醇 材料 (PVAL) 透 光 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 6691 一 2007《 塑 
料 聚 乙烯 醇 材料 (PVAL) 第 8 部 分 : 透明 度 测定 》 进 行 。 


6.1.1 试验 仪器 


(1) 分 光 光 度 计 带 有 光 程 为 20mm 的 比 色 焉 ， 并 满足 机 C 178 。 
(2) 天 平 ”精确 至 0. 001g。 
(3) 三 角 烧 瓶 ”5S00mL。 

(4) 溶解 设备 ”能 加 热 搅 拌 。 
(5) 恒温 水 浴 30. 0%C +0. 1%C。 


6.1.2 试验 方法 


试验 用 水 应 至 少 符合 GBAT 6682 中 三 级 水 规格 。 
1. 4% (质量 分 数 ) 聚 乙烯 醇 水 溶液 的 配制 
1) 称 取 试 样 约 1Sg， 准 确 至 0. 001g， 放 人 500mL 的 三 角 人 烧瓶 中 。 
2) 按 下 式 计算 需 加 入 水 的 质量 ， 加 水 调制 。 
mo x (100% —w) 
4% 
式 中 mw 一 一 称 取 试 样 质量 的 数值 ， 单 位 为 g; 
m 一 一 加 水 量 的 数值 ， 单 位 为 g; 
w 一 一 试 样 挥发 组 分 含量 的 数值 (% ); 
4% 一 一 规定 的 溶液 的 聚 乙烯 醇 质量 分 数 。 
3) 将 试 样 加 热 溶 解 完全 ,冷却 至 室温 ， 然 后 置 于 30.0%C +0.1%C 水 浴 中 恒温 
30min， 使 试 液 中 的 气泡 消失 ， 待 用 。 
试 样 溶解 前 、 后 试 液 质 量 应 保持 不 变 。 
2. 比 色 
1) 按照 仪器 使 用 说 明 书 准备 好 分 光 光 度 计 。 
2) 选择 20mm 比 色 下， 以 水 作 参 比 ， 用 分 光 光 度 计 于 430nm 处 测定 试 液 的 透 光 率 。 
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6.1.3 结果 表示 


1) 以 透 光 率 的 百分数 表示 到 乙 烯 醇 溶液 的 透明 度 。 
2) 取 平 行 测定 结果 的 算术 平均 值 为 测定 结果 ， 结 果 精 确 至 小 数 点 后 一 位 。 
3) 两 次 平行 测定 结果 的 绝对 差 值 不 大 于 1.0% 。 


6.2 玻璃 纤维 增强 塑料 透 光 率 的 测定 试验 


透 光 率 是 指 透 过 试 样 的 光 通 量 与 垂直 人 射 到 试 样 上 的 光 通 量 之 比 ， 用 百分数 表示 。 
玻璃 纤维 增强 塑料 透 光 率 试 验 按 照 JCMT782 一 2010 《玻璃 纤维 增强 塑料 透 光 率 试验 
方法 》 进 行 。 该 方法 适用 于 积分 球 法 测定 的 透 光 率 。 
6.2.1 试 样 


1) 试 样 尺 寸 应 大 于 积分 球 入 光 口 直径 10mm。 一 般 也 可 取 40mm x 40mm 或 
40mm， 其 厚度 为 样品 厚度 ( 只 有 在 同一 厚度 下 才 可 以 比较 透 光 率 )。 
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2) 试 样 数量 每 组 不 少 于 3 个 。 
6.2.2 试验 仪器 
1) 积分 球 式 透 光 率 测试 仪 如 图 6-1 所 示 。 


er 








图 6-1 积分 球 式 透 光 率 测试 仪 

1 一 反光 镜 2 一 光源 3 一 光 机 4 一 透镜 5 一 平行 光 管 6 一 试 样 室 
7 一 试 样 ”8 一 积分 球 9 一 显示 仪器 ”10 一 光 接 受 器 〈 附 VX 滤 光 片 ) 
11 一 稳 压 电源 


2) 积分 球 总 开口 面积 不 得 超过 整 球 内 表面 积 的 10% 。 
3) 光源 为 标准 A 光源 。 

4) 光 接 受 器 应 加 VN 滤 光 片 。 

5) 仪器 透 光 率 试验 的 准确 度 误差 不 大 于 +2% 。 


6.2.3 试验 方法 
1) 对 试 样 进行 清洁 处 理 ， 但 不 得 损伤 试 样 表 面 状态 。 
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2) 试 样 状 态 调 节 : 温度 为 23Y 上 + 上 2% ， 相 对 湿度 为 50% +10% ,放置 至 少 24h。 

3) 接 通 电源 ， 使 仪器 稳定 10min 以 上 。 

4) 在 积分 球 无 光照 射 的 条 件 下 ， 调 节 显 示 仪 表 零 点 。 

5) 使 光线 无 阻挡 地 射 人 积分 球 内 ， 调 节 显 示 仪 表 ， 使 指示 值 为 100。 

6) 重复 4) 和 5) 的 操作 步 又 ， 使 仪器 稳定 。 

7) 将 试 样 固定 在 试 样 架 上 ， 放 入 光路 并 使 试 样 紧 贴 积分 球 的 入 光 孔 壁 ， 读 取 仪 表 
的 指示 值 ， 即 为 试 样 的 透 光 率 。 

8) 每 个 试 样 测试 不 少 3 次 。 


6.2.4 结果 表示 


1) 透 光 率 以 百分数 表示 。 
2) 取 平 行 测定 结果 的 算术 平均 值 为 测定 结果 ， 结 果 精 确 至 小 数 点 后 一 位 。 
3) 两 次 平行 测定 结果 的 绝对 差 值 不 大 于 1.0% 。 


6.3 透明 塑料 透 光 率 的 测定 试验 


(1) 透 光 率 ” 透 过 试 样 的 光 通 量 与 射 到 试 样 上 的 光 通 量 之 比 ， 用 百分数 表示 。 

(2) 雾 度 ” 透 过 试 样 而 偏离 人 射 光 方向 的 散射 光 通 量 与 透射 光 通 量 之 比 ， 用 百 分 
数 表示 〈 对 于 本 试验 来 说 ， 仅 把 偏离 人 射 光 方向 2.5" 以 上 的 散射 光 通 量 用 于 计算 雾 
度 ) 。 

透明 塑料 透 光 率 和 雾 度 的 测定 试验 可 按照 GBAT 6691 一 2007《 透 明 塑 料 透 光 率 和 雾 
度 的 测定 》 进 行 。 该 方法 规定 了 透明 塑料 透 光 率 和 雾 度 的 两 种 测定 方法 ， 方 法 A 是 雾 
度 计 法 , 方法 B 是 分 光 光 度 计 法 ， 适 用 于 测定 板 状 、 片 状 、 薄 膜 状 透明 塑料 的 透 光 率 
和 和 雾 度 。 


6.3.1 试 样 


1. 要 求 

不 能 有 影响 材料 性 能 的 缺陷 ， 也 不 能 有 对 研究 造成 偏差 的 缺陷 。 

2. 形状 和 尺寸 

试 样 尺 寸 应 大 到 可 以 遮盖 住 积 分 球 的 入口 窗 ， 建 议 试 样 为 直径 50mm 的 圆 片 ， 或 者 
是 50mm x50mm 的 方 片 。 

3. 试 样 检查 

试 样 两 侧 表面 应 平整 且 平行， 无 灰尘 、 油 污 、 异 物 、 划 痕 等 ， 并 且 无 可 见 的 内 部 缺 
陷 和 颗粒 。 

4. 试 样 数量 

无 其 他 特殊 要 求 下 ， 每 组 3 个 试 样 。 

5. 状态 调节 

在 温度 23%C +2%C 和 相对 湿度 50% + 上 10% 的 环境 下 ， 按 照 本 书 1.4 节 的 规定 调节 不 
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少 于 40h 后 ， 进 行 试验 。 特 殊 情 况 按 材料 说 明 书 或 按 供需 双方 商定 的 条 件 进行 状态 调 





6. 试 样 环境 
应 在 与 试 样 状 态 调 节 相 同 环 境 下 进行 试验 。 
6.3.2 去 度 计 法 


1. 仪器 
筋 度 计 示意 图 如 图 6-2 所 示 。 





光 检 测 器 











标准 反射 板 


图 6-2 ” 筋 度 计 示 意图 





(1) 光源 光源 和 光 检 测 器 输出 的 混合 光 经 过 过 滤 后 应 为 符合 国际 照明 委员 会 
(CIE) 1931 年 标准 比 色 法 测定 要 求 C 光源 或 A 光源 。 其 输出 信号 在 所 用 光 通 量 范 围 内 
与 人 射 光 通 量 成 比例 ， 并 具有 1% 以 内 的 精度 。 在 每 个 试 样 的 测试 过 程 中 ， 光 源 和 检 流 
计 的 光学 性 能 应 保持 恒定 。 

(2) 积分 球 ”用 积分 球 收集 透 过 的 光 通 量 ， 只 要 窗口 的 总 面积 不 超过 积分 球 内 反 
射 表 面积 的 4% ， 任 何 直径 的 球 均 适用 。 出 口 窗 和 和 口 窗 的 中 心 在 球 的 同一 最 大 圆周 
上 ， 两 者 中 心 与 球 的 中 心 构成 的 角度 应 不 小 于 170"。 出 口 窗 的 直径 与 人 口 窗 的 中 心 构 
成 角度 在 8" 以 内 ， 当 光 陷 阱 在 工作 位 置 上 ， 而 没有 试 样 时 ， 入 射 光 柱 的 轴线 应 通过 入 
口 窗 和 出 口 窗 的 中 心 。 光 检测 器 应 置 于 与 人 口 窗 呈 90° 的 球面 上 ， 以 使 光 不 直接 投入 到 
入 口 窗 。 在 靠近 出 口 窗 内 壁 的 关键 性 调整 是 用 于 反射 意义 的 。 球 体 旋转 角 为 8. 0° + 
0.5。。 

(3) 聚 光 透 镜 照射 在 试 样 上 的 光束 应 基本 为 单 向 平行 光 ， 任何 光线 不 能 偏离 光 
轴 3° 以 上 。 光 束 在 球 的 任意 窗口 处 不 能 产生 光泽 。 当 试 样 放置 在 积分 球 的 人口 窗 内 ， 
试 样 的 垂直 线 与 人 口 窗 和 出 口 窗 的 中 心 连 线 之 间 的 角度 不 应 大 于 8"。 

当 光 束 不 受 试 样 阻挡 时 ， 光 束 在 出 口 窗 的 截面 近似 圆 形 ， 边 界 分 明 ， 光 束 的 中 心 与 
出 口 窗 的 中 心 一 致 。 对 应 入 口 窗 中 心 构成 的 角度 与 出 口 窗 对 入 口 窗 中 心 构成 1.3° +0.1° 
的 环 带 。 检 查 未 受阻 挡 的 光束 的 直径 以 及 出 口 窗 中 心 位 置 是 否 保 持 恒定 ， 尤 其 是 在 光源 
的 孔径 和 焦距 发 生变 化 以 后 。 

(4) 反射 面 ” 积分 球 的 内 表面 、 挡 板 和 标准 反射 板 应 具有 基本 相同 的 反射 率 并 且 
面 不 光滑 。 在 整个 可 见 光波 长 区 具有 高 反射 率 。 
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(5) 光 陷 阱 ”， 当 试 样 不 在 时 应 可 以 全 部 吸收 光 ， 否 则 仪器 无 需 设 计 光 陷阱 。 

(6) 仪器 校准 ”用 雾 度 标准 板 校 准 仪器 。 

2. 试验 方法 

(1) 样品 尺寸 ”测量 试 样 的 厚度 。 厚 度 小 于 0. 1mm 时， 至 少 精确 到 0.001mm; 厚 
度 大 于 0. 1mm 时 ， 至 少 精 确 到 0. 01mm。 

(2) 读 取 数 据 ”调节 雾 度 计 零点 旋钮 ， 使 积分 球 在 上 暗色 时 检 流 计 的 指示 为 零 。 当 
光线 无 阻挡 时 ， 调 节 仪 器 检 流 计 的 指示 为 100， 然 后 按照 表 6-1 操作 ， 读 取 了 、7,、7， 
和 7 了,。 
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表 6-1 读数 步 又 









































A 试 样 是 否 在 光 陷 阱 是 否 在 标准 反射 板 是 否 pe 
检 流 计 读 数 位 置 上 位 置 上 在 位 置 上 得 到 的 量 
7 不 在 不 在 在 入 射 光 通 量 
7 在 不 在 在 通过 试 样 的 总 透射 光 通 量 
73 不 在 在 不 在 仪器 的 散射 光 通 量 
74 在 在 不 在 仪器 和 试 样 的 散射 光 通 量 





反复 读 取 7、7,、7, 和 7 的 值 使 数据 均匀 。 

3. 结果 计算 和 表示 

(1) 透 光 率 ， 对 于 每 个 试 样 ， 以 百分数 表示 的 透 光 率 按 下 式 计 算 : 
7 = x 100% 


式 中 7 一 一 透 光 率 ; 
7, 一 一 通过 试 样 的 总 透 冉 光 通 量 ; 
也 一 一 入 射 光 通 量 。 
结果 取 平 均值 ， 精 确 到 0. 1% 。 
(2) 筋 度 ”对 于 每 个 试 样 ， 以 百分数 表示 的 雾 度 按 下 式 计 算 : 















































式 中 “太一 雾 度 ; 
有 一 一 仪器 和 试 样 的 散射 光 通 量 
也 一 一 通过 试 样 的 总 透射 光 通 量 ; 
7 一 一 仪器 的 散射 光 通 量 ; 
也 一 一 入 射 光 通 量 。 
结果 取 平 均值 ， 精 确 到 0. 1% 。 
注 : 在 使 用 单 光 束 仪器 测量 透 光 率 并 要 达到 较 高 精度 时 ， 宜 使 用 双 光 束 仪器 校准 
的 标准 板 ， 因 为 试 样 放 入 单 光束 仪 絮 改变 了 积分 球 的 功能 。 这 种 变化 会 导致 清晰 、 无 
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的 试 样 的 读数 偏 高 ， 并 对 黑色 或 高 纯色 的 试 样 造成 明显 的 数值 错误 。 这 种 情况 下 ,使 
光度 计 作为 比 对 仪器 ， 该 仪器 具有 与 试 样 相同 的 已 知 透 光 率 的 标准 板 。 为 了 得 到 尽 可 
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高 的 透 光 率 测量 精度 ， 要 比较 试 相 
6.3.3 分 光 光度 计 法 
1. 仪器 





的 透 光 率 和 校准 过 的 标准 板 的 透 光 率 。 


分 光 光 度 计 散射 示意 图 如 图 6-3 所 示 。 
该 仪器 光源 光谱 特性 应 符合 计算 国际 照明 委员 会 (CIE) 1931 年 表 色 系 的 三 刺激 值 
以 及 CIE 标准 中 C 光源 或 A 光源 的 色 坐 挡 板 





标 。 





en 
样 紧 靠 积分 球 窗 口 。 积 分 球 的 内 表面 、 挡 站 必 





板 、 标 准 反射 板 的 内 表面 均 应 不 光滑 ， 具 
有 基本 相同 的 反射 率 且 在 整个 可 见 光 波长 




















































































I 
孔隙 试 样 








范围 内 有 较 高 反射 率 。 
可 以 使 用 两 种 几何 条 件 : 非 垂直 照明 | i 

漫 射 接收 和 漫 射 照明 非 牌 直接 收 。 采 用 漫 射 图 6-3 ”分光 光度 计 散 射 示意 图 

照明 非 垂直 接收 的 仪器 应 符合 以 下 要 求 : 








(1) 积分 球 用 积分 球 去 照射 散射 试 样 。 只 要 窗口 的 总 面积 不 超过 积分 球 内 反射 














表面 积 的 4.0% ， 任 何 直径 的 球 均 
































适用 。 试 样 和 球体 的 光 陷 阱 窗 中 心 应 在 球 的 同一 最 大 


圆周 上 ， 两 者 的 中 心 与 球 的 中 心 构成 的 角度 应 不 小 于 170"。 光 陷阱 窗 与 沿 着 光束 方向 
试 样 窗口 的 中 心 构成 的 角度 在 8 以内。 当 光 陷阱 在 工作 位 置 上 ， 而 没有 试 样 时 ， 入 射 
光 柱 的 轴线 应 通过 试 样 和 光 陷 阱 窗 的 中 心 。 

(2) 聚 光 透 镜 ” 沿 着 单 向 光束 的 轴线 观察 试 样 ， 任 何 光 线 不 能 偏离 光 轴 3? 以 上 。 
































光束 在 球 的 任意 窗口 处 不 能 产生 光 晕 。 当 试 样 在 位 置 上 时 ， 试 样 法 线 与 试 样 、 光 陷阱 窗 








中 心 连 线 的 角度 不 超过 8"。 当 试 样 不 在 位 置 上 时 ， 在 出 口 窗 处 ， 光 束 区 域 应 为 近似 圆 
形 且 边界 分 明 ， 光 束 的 中 心 与 光 陷 阱 衫 的 中 心 一 致 。 对 应 样品 窗 中 心 构成 的 角度 与 光 陷 








阱 窗 对 样品 窗 中 心 构成 1.3? +0. 1° 


(3) 光 陷 阱 ” 当 试 样 不 在 时 应 
2. 试验 方法 





的 环 带 。 
可 以 全 部 吸收 光 ， 否 则 仪器 无 需 设 计 光 陷阱 。 


按 雾 度 计 法 进行 ， 除 非 有 仪器 生产 三 家 的 操作 说 明 。 


3. 结果 表示 





按 雾 度 计 法 进行 计算 ， 除 非 仪器 可 以 自动 计算 出 透 光 率 和 雾 度 。 


6.4 ”塑料 管材 和 管件 透 


试验 原理 是 : 从 管材 或 管件 上 
透 过 试 样 的 散射 或 非 散 射 的 光 通 量 








光 率 的 测定 试验 


截取 试 样 ， 用 波长 为 540 ~ 560nm 的 光照 射 试 样 ， 测 定 
， 以 该 光 通 量 对 入 射 到 试 样 上 的 光 通 量 的 百分数 表示 。 











塑料 管材 和 管件 透 光 率 的 测定 试验 可 按照 CBMT 21300 一 2007《 塑 料 管材 和 管件 不 





透 光 性 的 测定 》 进 行 。 
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6.4.1 试 样 


1) 应 对 生产 商 的 产品 系列 中 壁 厚 最 注 的 产品 进行 检测 。 截 取 适 当 长 度 的 管材 或 管 
件 ， 沿 环 向 等 分 为 四 块 作为 试 样 。 

2) 对 大 直径 的 管材 可 分 别 在 四 块 样品 上 再 截取 适当 大 小 的 样 块 作为 试 样 。 对 小 直 
径 的 管材 ， 当 光束 的 宽度 达 不 到 要 求 时 ， 可 在 保证 试 样 厚度 不 发 生 明 显 变 化 的 情况 下 将 
试 样 压 平 。 

3) 当 发 生 争议 时 ， 以 不 将 试 样 压 平 作为 仲裁 方法 。 


6.4.2 试验 仪器 


1. 光电 传感器 

光 通 量 在 最 大 值 到 至 少 0.017, 的 范围 内 应 使 其 与 仪器 的 读数 或 记录 的 响应 为 线性 
关系 。 光 电 传 感 器 应 安装 在 垂直 于 光 轴 的 方向 ， 以 保证 检测 到 所 有 透 过 试 样 的 光 通 量 。 
可 以 使 用 积分 球 ， 入 射 光 应 位 于 积分 球 入 口 的 中 心 并 穿 过 球 的 直径 。 如 果 使 用 积分 球 ， 
其 内 表面 为 白色 ， 漫 反射 表面 的 反射 率 要 大 于 70% ， 还 应 有 挡 屏 以 避免 入 射 光 或 透 过 
试 样 的 光 直 接 作 用 在 光电 传感器 上 。 

2. 光源 

可 调 型 电弧 灯 或 白炽 灯 ， 光 强度 稳定 在 + 上 1% 。 可 使 用 滤 光 片 或 其 他 方法 限定 光 的 
波长 在 540 ~560nm 的 范围 内 ， 除 非 产品 标准 另 有 规定 。 

3. 光 孔 与 光学 透镜 

能 够 调节 人 射 光 束 为 平行 光 并 与 光 孔 对 称 ， 根 据 试 样 的 尺寸 调节 其 宽度 以 保证 所 有 
的 光 都 能 照射 在 试 样 上 ， 同 时 光束 还 应 足够 的 小 以 使 仪器 检测 出 所 有 通过 的 光 。 

建议 照射 在 试 样 轴线 上 的 光束 为 矩形 ， 其 尺寸 不 应 大 于 试 样 外 径 的 1M4 ~3/10， 以 
避免 从 试 样 的 边缘 漏 光 。 光 束 的 最 大 尺寸 不 应 超过 仪器 人 口 直径 的 1/2 ~7/10。 

4. 试 样 支架 

其 结构 应 能 使 被 测试 样 的 表面 与 光 轴 保持 垂直 。 


6.4.3 试验 方法 


1. 仪器 安装 与 调整 

1) 无 人 射 光 时 仪器 的 光 通 量 读数 为 0， 确 保 光 电 传 感 器 不 受 日 光 的 影响 。 

2) 有 入 射 光 而 无 试 样 时 仪器 的 光 通 量 读数 为 100% 。 

3) 用 透 光 率 低 于 2% 的 不 透明 塑料 片 或 其 他 材料 的 标定 值 作为 参考 标准 进行 校准 。 

4) 测定 透 光 率 约 为 0.2% 的 标 样 或 滤 光 片 ， 在 0 ~0.2% 范 围 内 的 读数 的 准确 度 至 
少 为 0.05% 。 

2. 测定 

1) 记录 无 试 样 时 来 自 光源 的 最 大 光 通 量 值 1,。 

2) 将 试 样 放 在 试 样 架 上 并 靠 在 接收 器 或 积分 球 的 入 口 处 ,保证 光源 位 于 其 中 心 并 
与 之 垂直 。 管 材 或 管件 试 样 的 凸 面 (外 表面 ) 面向 光源 。 
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实际 上 光 是 作用 在 制品 的 外 表面 ， 因 此 试 样 的 放置 方向 代表 了 管材 或 管件 的 实际 使 
用 情况 。 

3) 记录 透 过 试 样 的 光 通 量 值 7。 

4) 每 一 个 试 样 都 应 沿 长 度 方向 测定 3 处 。 
6.4.4 结果 表示 

1) 用 下 式 计 算 透 光 率 : 


















































了 
透 光 率 = 了 X100% 


2) 计算 每 个 试 样 3 个 测定 值 的 算术 平均 值 。 
3) 取 4 个 试 样 平 均值 中 的 最 大 值 作 为 透 光 率 。 


6.5 紫外 分 光 光 度 法 测定 工业 用 乙 二 醇 紫 外 透 光 率 试验 


试验 原理 : 将 试 样 置 于 50mm 或 10mm 吸收 池 中 ， 以 水 为 参 比 ,测定 其 在 220nm、 
275nm 和 350nm 处 的 吸光 度 ， 计 算得 到 在 10mm 光 径 下 试 样 的 紫外 透 光 率 。 必 要 时 ， 可 
通 入 氮气 脱 除 试 样 中 的 溶解 氧 ， 再 测定 其 紫外 透 光 率 。 

紫外 分 光 光 度 法 测定 工业 用 乙 二 醇 紫外 透 光 率 试 验方 法 可 按照 CBMT 14571. 4 一 
2008《 工 业 用 乙 二 醇 紫 外 透 光 率 的 测定 紫外 分 光 光 度 法 》 进 行 。 


6.5.1 试 样 


以 平缓 流速 采取 样品 ， 当 液 面 与 瓶 口 的 距离 少 于 10mm 时 ， 停 止 采 样 ， 立 即 加 盖 保 
存 样品 。 样 品 应 避免 剧烈 振荡 ， 并 尽快 分 析 。 

1. 试剂 

(1) 试剂 纯度 ”除非 男 有 说 明 ， 所 用 化 学 品 均 为 分 析 纯 。 

(2) 水 的 纯度 ”除非 男 有 说 明 ， 所 用 水 均 符合 GBAT 6682 中 规定 的 三 级 水 的 规格 。 

(3) 蔡 溶 液 (lmg/L) ”溶解 Img 蔡 于 1000mL 光谱 纯 异 辛 烷 中 。 

(4) 氧化 饮 标 准 溶液 ”质量 分 数 为 4% 。 

(5) 氧化 铁 波 长 校准 滤 光 片 ” 经 校准 。 

(6) 重 铭 酸 钾 标 准 溶 液 ” 质 量 分 数 为 0. 6% 。 

(7) 标准 吸光 度 滤 光 片 ” 经 校准 。 

(8) 碘 化 钠 〈 或 碘化钾 ) 溶液 (10g/L) 溶解 10g 碘 化 钠 〈 或 碘化钾 ) 于 1L 水 中 。 

(9) 杂 散 光 滤 光 片 ”普通 型 。 

(10) 氮气 ”体积 分 数 >99.99% ， 无 油 。 

(11) 参 比 水 ”吸光 度 符合 GBAT6682 规定 的 实验 室 用 水 。 

2. 试 样 预 处 理 

1) 通常 情况 下 ， 可 直接 测定 所 采集 的 试 样 的 吸光 度 。 如 果 测 定 结果 可 疑 ， 或 试 样 
在 220nm 处 的 透 光 率 低 于 规定 的 临界 值 (如 产品 指标 ) ， 应 对 试 样 进行 预 处 理 。 
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2) 在 25mL 容量 瓶 中 加 入 约 20mL 乙 二 醇 试 样 ， 用 一 个 干净 的 收口 玻璃 管 向 试 样 底 
部 通 人 氮气 13min， 封 塞 保存 。 

乙 二 醇 在 远 紫 外 区 180nm 处 有 一 吸收 峰 。 当 试 样 中 有 溶解 氧 (空气 ) 时 ， 溶解 氧 
与 乙 二 醇 发生 缔 合 ， 导 致 乙 二 醇 的 吸收 峰 疝 长 波 方 向 转移 ， 并 使 乙 二 醇 在 220nm 处 的 
透 光 率 降低 。 因 此 向 试 样 中 通 入 氮气 可 排除 溶解 氧 对 220nm 处 乙 二 醇 透 光 率 的 影响 。 
对 新 鲜 试 样 (贮存 时 间 在 三 天 之 内 ) 进行 通 氮 处 理 时 ,氮气 流量 应 大 于 50mL/min， 同 
时 以 鼓 泡 时 溶液 不 溅 出 为 限 。 


6.5.2 试验 仪器 


(1) 紫外 分 光 光 度 计 双 光 束 ， 测 定 波长 200 ~ 400nm。 在 220nm 处 ,带宽 不 大 于 
2.0nm， 波 长 准确 度 为 +0.5nm， 波 长 重复 性 为 上 0.3nm。 透 光 率 大 于 50% 时 ， 透 光 率 
准确 度 为 上 0.5% 。 在 220nm 处 杂 散 光 不 大 于 0.1% 。 配 备 光 径 分 别 为 50mm +0. lmm 或 
10mm +0.01mm 的 配对 的 石英 吸收 池 。 

(2) 毛 气 吹 脱 装置 ”将 无 油 减 压 阀 固定 在 氮气 钢瓶 上 ， 并 通过 适当 材质 的 管线 
(如 聚 乙烯 管 ) 与 流量 控制 阅 及 插入 25mL 容量 瓶 中 的 收口 玻璃 管 相 连 。 各 部 件 需 清 洁 、 
无 污染 。 试 样 应 避免 与 含有 增 塑 剂 的 塑料 制品 接触 。 

(3) 试剂 瓶 ， 容 量 至 少 500mL， 配 备 密封 性 较 好 的 磨 口 瓶 盖 。 

(4) 容量 瓶 ”25mL。 

(5) 收口 玻璃 管 ” 普通 型 。 

(6) 仪器 的 准备 ”包括 以 下 内 容 : 

1) 紫外 分 光 光 度 计 : 根据 以 下 步 又 ， 检 验光 度 计 的 性 能 。@D 波 长 准确 度 : 建议 使 
用 蔡 深 液 ， 检 验光 度 计 在 220nm 处 的 波长 准确 度 。 以 光谱 纯 异 辛 烷 为 参 比 ， 用 10mm 吸 
收 池 测定 蔡 的 最 大 吸收 波长 ， 测 定 值 应 在 220. 6nm +0.3nm 范围 内 ， 和 否则 应 在 低 于 此 测 
定 值 0. 6nm 的 波长 处 测定 乙 二 醇 试 样 的 吸光 度 。 也 可 使 用 氧化 忽 标 准 溶液 或 氧化 铁 校 
准 滤 光 片 检验 波长 准确 度 。 乙 二 醇 的 吸光 度 在 220nm 附近 变化 较 大 ， 因 此 应 确保 光度 
计 在 220nm 处 的 波长 准确 性 。 书 透 光 率 准确 度 ， 用 重 铬 酸 钾 标 准 溶液 或 标准 吸光 度 滤 
光 片 ， 检 验光 度 计 透 光 率 准确 度 。(3) 杂 散光 用 碘 化 钠 或 碘化钾 溶液 ， 或 杂 散 光 滤 光 片 
测定 光度 计 在 220nm 处 的 透 光 率 ( 即 杂 散光 ) 。 

2) 玻璃 器 严 : 使 用 盐酸 一 水 一 甲醇 溶液 (体积 比 为 1:3:4) 或 铬 酸 洗 液 ， 彻 底 清 
洗 吸 收 池 及 其 他 玻璃 器 严 。 

3) 氮气 吹 脱 装置 : 用 氮气 彻底 吹 扫 管 路 。 在 25mL 容量 瓶 中 加 入 20mL 乙 二 醇 试 
样 ， 通 和 人 氮气， 考察 试 样 在 220nm 处 的 吸光 度 是 否 随 着 乙 二 醇 中 溶解 氧 的 脱 除 而 降低 
直到 基本 保持 不 变 ， 以 检查 氮气 的 纯度 。 


6.5.3 试验 方法 


1) 调节 光度 计 至 最 佳 设置 ， 一 般 采 用 2. Onm 的 带宽 ， 因 为 带宽 太 小 会 引起 基线 噪 
声 的 增 大 。 
2) 在 两 个 配对 的 50mm 或 10mm 石英 吸收 池 中 装 入 参 比 水 。 将 吸收 池 放 入 光度 计 
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的 池 架 中 ， 注 意 吸 收 池 的 方向 ， 并 测定 在 220nm、275nm 和 350nm 波长 处 或 相关 产品 规 
格 所 规定 的 其 他 波长 处 的 吸光 度 。 以 吸光 度 值 较 高 的 吸收 池 作为 样品 池 ， 另 一 个 作为 参 
比 池 ， 记 录 吸 光度 值 作为 在 不 同 波长 处 吸收 池 的 校正 值 。 

对 于 配对 的 吸收 池 ， 其 吸收 池 校 正 值 应 不 大 于 0.01AU。 

3) 将 样品 池 中 的 水 倒 出 ， 用 氮气 干燥 。 在 样品 池 中 装 和 人 待 测试 样 ， 以 水 为 参 比 ， 
测定 并 记录 各 波长 处 试 样 的 吸光 度 值 。 进 行 每 套 测定 时 应 更 换 参 比 池 中 的 水 。 

转移 试 样 时 应 十 分 小 心 ， 以 免 产 生气 泡 ， 影 响 测试 结果 。 

4) 倒 空 吸收 池 并 用 水 淋 洗 ， 按 相关 要 求 清洗 吸收 池 ， 装 满 水 贮存 。 


6.5$.4 结果 表示 


1) 使 用 50mm 吸收 池 时 ， 按 下 式 计 算 10mm 光 径 下 试 样 在 各 波长 处 的 净 吸 光度 4 : 
A.-A. 
也 
式 中 4. 一 一 在 相关 波长 处 测定 的 试 样 的 吸光 度 ; 
4 一 一 在 相关 波长 吸收 池 的 吸光 度 校正 值 。 
如 使 用 10mm 吸收 池 ， 按 下 式 计算 10mm 光 径 下 试 样 在 各 波长 处 的 净 吸 光度 4、: 
4 =4.-4. 
2) 按 下 式 计 算 10mm 光 径 下 试 样 在 各 波长 处 的 透 光 率 7 ， 数 值 以 百分数 表示 。 
T=10° 
3) 分 析 结 果 : 取 两 次 重复 测定 结果 的 算术 平均 值 报告 试 样 在 相关 波长 处 的 透 光 
率 ， 按 GB/AT 8170 的 规定 修 约 ， 精 确 至 0.1% 。 
4) 重复 性 限 + (经 氮气 吹 脱 处 理 ) : 在 同一 实验 室 ， 由 同一 操作 者 使 用 相同 设备 ， 
按 相同 的 测试 方法 ， 并 在 短 时 间 内 对 同一 被 测 对 象 相互 独立 进行 测试 获得 的 两 次 独立 测 
试 结果 的 绝对 值 ， 不 应 超过 表 6-2 中 列 出 的 重复 性 限 (r)， 以 超过 重复 性 限 (r) 的 情 
况 不 超过 5% 为 前 提 。 
表 6-2 乙 二 醇 紫 外 透 光 率 的 重复 性 限 (经 氮气 吹 脱 处 理 ) 

























































































































































































波长 /nm 透 光 率 范围 ( % ) r(%) 
220 75.7 ~89.0 1.4 
275 89.0 ~97.1 0.5 
350 98.9 ~99.8 0.4 








6.6 ”树脂 整理 剂 折射 率 的 测定 试验 
6.6.1 试验 原理 

光线 从 一 种 透明 介质 进入 另 一 种 透明 介质 时 ， 产 生 折 射 现 象 ， 如 入 射 角 以 i 表示， 
折射 角 以 + 表示， 则 折射 率 n 可 用 下 式 表 示 : 


sinz 

















sinr 


对 各 向 同性 的 纯 物 质 ， 在 光波 长 、 温 度 、 压 力 一 定时 ， 它 的 折射 率 是 该 物质 的 固有 
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常数 。 折 射 率 一 般 以 钠 光 谱 的 D 线 测定 在 温度 20C 时 对 空气 的 值 ， 用 ns 表示 。 
光 从 折射 率 为 导 的 物质 进入 折射 率 为 w 的 棱镜 ， 使 它 的 入射 角 守 等 于 直角 时 ， 则 
1 N 


因此 ， 当 已 知 NN 时 ,测定 7 就 能 求 出 n。 

树脂 整理 剂 是 树脂 初 缩 体 的 水 溶液 ， 它 的 折射 率 比 水 高 ， 增 加 的 数值 与 其 所 含 的 不 
挥发 组 分 所 占 的 质量 成 正比 ， 从 各 树脂 整理 剂 的 折射 率 标 准 曲 线 ， 可 求 出 该 试 样 中 不 挥 
发 组 分 的 质量 分 数 。 

树脂 整理 剂 折射 率 的 测定 试验 按照 GBXT 6691 一 2007《 树 脂 整 理 剂 折 射 率 的 测定 》 
进行 。 


6.6.2 试验 仪器 


1) 阿 贝 折射 仪 。 
2) 恒温 水 浴 : 精确 至 0.15 。 


6.6.3 试验 方法 


折射 仪 在 使 用 前 预先 用 水 校正 ，20% 时 水 的 折射 率 为 1.3330。 

折射 仪 放置 在 光线 充足 的 位 置 ， 与 恒温 水 浴 连 接 ， 将 折射 仪 楼 镜 的 温度 调节 至 
20%C ， 分 开 两 面 梭 镜 ， 注 入 数 滴 试 样 ， 立 即 闭合 棱镜 。 此 时 试 样 与 棱镜 于 20Y 保持 数 
分 钟 。 调 节 楼 镜 的 旋钮 至 视 场 分 为 明 瞳 两 部 分 ， 转 动 补 偿 器 旋钮 ， 消 除 虹 彩 并 使 明暗 分 
界线 清晰 ， 继 续 调 节 旋 钮 使 明暗 分 界线 对 准 在 十 字 交 又 点 上 。 根 据 标 尺 刻度 记录 读数 ， 
读数 应 读 到 小 数 点 后 第 四 位 (最 后 一 位 为 佑 计数 字 ) 。 轮 流 从 一 边 再 从 另 一 边 将 分 界线 
对 准 十 字 交 又 点 上 ， 重 复 观 察 及 记录 读数 3 次 ， 读 数 间 的 差 数 不 得 大 于 0. 0003。 


6. 6.4 结果 表示 
取 3 次 读数 的 算术 平均 值 为 试 样 的 折射 率 。 


6.7 晶体 折射 率 的 测定 试验 
6.7.1 试验 原理 

晶体 按 其 结晶 学 对 称 性 分 为 七 个 晶 系 。 研 究 晶 体 的 光学 性 质 时 ， 可 以 分 为 光学 各 向 同 
性 晶体 〈 立 方 晶 系 ) 、 单 轴 晶 体 〈 包 括 三 方 、 四 方 、 六 方 晶 系 ) 和 双 轴 晶体 (包括 正 交 、 
单 斜 、 三 斜 晶 系 ) 。 各 晶 系 的 晶 轴 取向 与 晶体 的 折射 率 椭 球 的 主轴 取向 有 一 定 关系 。 

当 光 波 在 各 向 同性 晶体 中 传播 时 ， 只 存在 一 个 折射 率 ; 当 光 波 在 单 轴 和 双 轴 晶体 中 
传播 时 ， 将 发 生 双 折射 现象 。 光 波 在 晶体 中 的 传播 过 程 ， 可 引入 被 称 为 折射 率 椭 球 的 三 
维 光学 示 性 曲面 来 描述 ， 在 主轴 坐标 系 X、Y、Z 中 ， 它 的 几何 表达 式 为 

> 0 
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家 2 2 
nN Nn ns 


晶体 的 主 折 射 率 。 
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对 于 各 向 同性 晶体 ，n, =m =ns=n; 对 于 单 轴 晶 体 ， 晶 体 的 高 次 对 称 轴 选 为 Z 轴 ， 
光 轴 与 Z 轴 重 合 。m =n, =m (mo 为 正常 光波 的 折射 率 ) ，m =n。(n. 为 异常 光波 的 折 
射 率 ) ; 对 于 双 轴 晶体 ， 它 的 n 关 n, 关 ns;， 从 几何 上 说 ， 这 种 折射 率 椭 球 只 有 两 个 通过 
坐标 原点 的 圆 截面 ， 通 过 原点 垂直 于 两 圆 截 面 的 两 矢 径 方向 为 光 轴 方向 。 

在 应 用 校 镜 测 折 射 率 的 方法 中 ， 以 最 小 偏向 角 法 所 达到 的 准确 度 为 最 高 。 由 上 可 
知 ， 知 测 光 学 各 向 同性 的 晶体 折射 率 时 ， 只 需 加 工 一 个 任意 取向 的 棱镜 样品 。 测 试 单 轴 
晶体 的 两 个 主 折射 率 时 ， 需 加 工 一 个 有 一 定 取向 的 
棱镜 样品 ， 如 图 64 所 示 。 晶 体 的 结晶 学 高 次 对 称 
轴 ， 即 光 轴 ， 必 须 位 于 校 镜 折 射 杰 角 的 等 分 面 内 
(如 图 64 中 虚线 所 示 )。 通 常 为 了 定向 和 测试 的 方 
便 ， 使 高 次 对 称 轴 与 44' 平 行 或 垂直 。 测 试 双 轴 晶 体 
的 三 个 主 折射 率 时 ， 必 须 加 工 两 个 棱镜 样 品 。 对 于 
正 交 晶 系 ， 两 个 棱镜 的 折射 棱角 的 等 分 面 ， 分 别 平 
行 于 晶体 折射 率 椭 球 的 三 个 主 截 面 中 不 相同 的 任意 图 64， 单 轴 晶 体 棱 镜 的 取向 
两 个 ， 则 可 得 到 三 个 主 折射 率 ， 通常 折 冉 率 椭 球 的 ”4BB'4' 一 棱镜 的 抛光 面 ( 即 通 光 面 ) 
主 坐 标 轴 与 44' 平 行 或 垂直 。 对 单 斜 唱 系 ， 一 个 棱镜 。 4CC'4' 一 棱镜 的 抛光 面 〈 即 通 光 面 ) 

























































































































































































































































































的 折射 楼 角 的 等 分 面 平行 于 晶体 的 结晶 学 面 4'B'C' 一 棱镜 的 底面 
(010) ， 当 入 射 光 波 矢 垂 直入 射 到 楼 镜 内 的 〈010 ) 44 一 楼 镜 的 棱柱 边 




















面 时 ， 可 测 出 与 主 折射 率 忆 相 垂 直 的 另 两 个 主 折射 和 


率 n 与 n;， 为 了 确定 晶体 的 折射 率 椭 球 的 主 坐 标 轴 与 其 晶 轴 取 向 之 间 的 关系 ， 还 要 求 
使 棱镜 的 底面 为 晶体 的 结晶 学 c 面 〈 或 v 面 ) 。 在 切割 另 一 个 棱镜 时 ， 使 晶体 的 结晶 学 
4 轴 平 行 于 棱镜 的 44'， 并 使 晶体 的 结晶 学 (001) 面 落 在 棱镜 的 折射 棱角 的 等 分 面 上 ， 
可 测 出 n, 及 另 一 落 在 由 nn 与 ns 构 成 的 椭圆 截面 内 的 一 折射 率 ， 由 nn 、ns 和 ww 可 算出 晶 
体 的 结晶 学 a 轴 相 对 于 折射 率 主 轴 n, 的 夹 角 。 

晶体 折射 率 的 测定 试验 按照 CGB/T 16863 一 1997《 蝇 体 折射 率 的 试验 方法 》 进行。 


6.7.2 最 小 偏向 角 法 


图 6-5 所 示 为 最 小 偏向 角 法 测 折射 率 的 光路 图 ， 图 中 光波 通过 棱镜 的 出 射 方 向 与 光 
波 射 入 棱镜 的 方向 之 间 的 夹 角 称 为 偏向 角 5。 

当 光 波 进入 棱镜， 入 射 角 六 改变 时 ， 从 
楼 镜 射 出 的 折射 角 忆 也 要 改变 ， 俩 向 角 8 也 
随 之 改变 。 可 以 证 明 ， 当 入 射 角 记 等 于 出 射 
角 记 时 ， 偏 各 角 6 最 小 ， 称 为 最 小 偏向 角 。 
当 处 于 最 小 俩 向 角 位 置 时 ， 校 镜 内 光波 矢 垂 
直通 过 棱镜 折射 棱角 的 等 分 面 ， 如 图 6-5 所 

















































































































图 6-5 最 小 偏向 角 法 测 折射 率 的 光路 图 























示 。 6 一 偏向 角 (“) ”a 一 校 镜 折 册 梭 角 (*) 
根据 折射 率 定 义 ， 则 晶体 的 折射 率 n 及 I 














pe » Wi EE 站 的 疾 9 
a、8 满足 如 下 关系 : ,一 出 射 光 波 矢 的 折射 角 《?) 


* 146 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





sin[0.5(a+6)] 
sin(0. Sa) 
从 试验 中 可 测 得 a 和 5， 然后 计算 出 棱镜 晶体 的 折射 率 。 


6.7.3 试 样 


1) 参照 试验 原理 ， 根 据 所 测量 的 主 折 射 率 ， 借 助 于 偏光 显微镜 观测 和 X 射线 衍射 
仪 定向 ， 切割 晶体 楼 镜 。 

2) 校 镜 的 折射 棱角 a 的 选择 主要 由 晶体 的 折射 率 大 小 来 决定 ; 同时 要 考虑 到 拥有 
的 晶体 尺寸 以 及 所 要 求 测 折射 率 的 精度 ， 通 常 a 角 在 34" ~ 60" 之 间 。 

3) 品 体 的 唱 轴 定向 误差 应 小 于 8'。 

4) 棱镜 通 光 面 的 平面 度 公 差 为 1/10 波长 。 

5) 棱镜 通 光 面 的 表面 粗糙 度 为 光学 加 工 标准 三 级 。 

6) 棱镜 的 两 个 通 光 面 应 垂直 于 棱镜 的 底面 ， 误 差 不 大 于 30 '。 

7) 棱镜 晶体 样品 尺寸 底 边 长 度 约 为 15mm， 棱 柱 高 度 约 为 1 0mm。 


6.7.4 试验 仪器 


1) 测 角 仪 ， 精度。 
2) 标准 原子 光谱 灯 和 单 色 仪 作 光 源 。 
3) 用 以 确定 光波 矢 的 偏振 面 和 晶体 光 性 方位 的 偏光 镜 。 


6.7.5 试验 方法 


1) 开启 测 角 仪 并 调整 仪器 水 平 度 。 

2) 将 标准 平面 反射 镜 ( 测 角 仪 附 件 ) 置 于 样品 台 上 ， 调 节 望 远 镜 准 直 ， 然 后 取 走 
标准 平面 反射 镜 ， 利 用 准 直 调 节 好 的 望远镜 调节 平行 光 管 和 光源 部 分 ， 使 之 形成 高 质量 
平行 光 。 

3) 用 清洁 剂 清理 样品 通 光 面 ， 并 把 样品 平稳 、 补 国 地 固定 在 样品 台 上 ， 放 置 
30min 后 ， 调 节 校 镜 枝 柱 边 平行 于 测 角 仪 的 主轴 。 

4) 测量 棱镜 的 折射 棱角 的 度数 ， 当 光波 分 别人 射 在 晶体 棱镜 的 两 个 通 光 面 时 ， 得 
到 的 两 个 反射 像 依 次 投影 于 望远镜 的 十 字义 丝 的 中 心 ， 记 下 样品 台 转 动 的 两 次 读数 之 差 
0 〈(")， 折 射 棱角 w=180-0(")。 

考虑 到 测 角 仪 的 机 械 系统 误差 ， 应 改变 望远镜 相对 于 样品 台 不 同 角度 的 位 置 ， 重 复 
上 述 测量 ， 取 多 次 测量 的 算术 平均 值 。 

5) 测量 最 小 偏向 角 6: 也 采用 狭 颖 和 不 同 波 长 的 单 色光 波 ， 当 自 平 行 光 管 发 出 的 
单 色 平 行 光波 入 射 到 棱镜 的 一 个 通 光 面 时 ， 可 在 为 一 通 光 面 后 用 望远镜 观察 到 两 个 偏向 
角 不 同 的 折射 光 ， 当 棱镜 位 于 最 小 偏向 角 位 置 时 ， 用 偏光 镜 可 测定 两 个 折射 光 的 偏振 方 
向 。 它 们 分 别 平行 或 垂直 于 晶体 的 一 个 折射 率 主 轴 方 向 。@ 测 定 偏振 方向 平行 于 折射 率 
主轴 方向 (一般 为 44') 的 光束 的 最 小 偏向 角 ， 当 转动 样品 台 时 ， 可 发 现 这 一 折射 光束 
向 棱镜 顶 角 方向 俩 转 ， 当 发 现 这 光束 到 达 某 个 偏向 位 置 后 会 向 相反 方向 仿 转 时 ， 此 时 为 
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最 小 俩 向 角 的 位 置 。 将 样品 人 台 固 定 在 该 转折 点 位 置 ， 
使 棱镜 的 另 一 

















束 像 ， 记 下 望远镜 的 读数 。 旋 转 样品 台 ， 





















































望远镜 中 十 字义 丝 中 心 对 准 该 光 





个 通 光 面 作为 入 射 面 ， 重 复 上 述 
步 又 ， 记 下 另 一 个 最 小 偏向 角 的 位 置 时 相对 应 的 望远镜 的 读数 。 这 两 个 读数 差 值 的 一 
半 ， 即 为 最 小 偏向 角 6 值 。 包 测定 偏振 方向 垂直 于 折射 率 主轴 方向 的 光束 的 最 小 偏向 








角 ， 重 复 以 上 步 又 ， 求 得 这 一 折射 光束 所 对 应 的 最 小 偏向 角 。@ 对 于 双 


一 个 棱镜 作 同 样 的 试验 ， 以 求 得 不 同 波长 时 的 三 个 主 折射 率 。 
三 次 ， 取 算术 平均 值得 到 6 值 后 ， 用 公式 计算 


上 述 试 验 过 程 中 ， 每 个 数据 最 少 测量 








得 到 不 同 波长 的 主 折射 率 。 











6) 用 最 小 二 乘 方 方法 将 测量 出 不 同 波长 下 的 主 折射 率 ni 、 
尔 (Sellmeier) 色散 方程 拟 合 ， 求 出 方程 中 各 系数 A,、B,、C,、 从 而 可 得 出 折射 率 



































色散 曲线 。 
BA 
n; =4;+ 瑟 一 
和 
在 表示 结果 时 ， 必 须 指 明 试验 温度 。 
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1, 2, 3) 























晶体 ， 应 换 另 


、 台 值 分 别 作 塞 尔 迈 
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7.1 塑料 镜面 光泽 的 测定 试验 


镜面 光泽 是 指 在 规定 的 人 射 角 下 ， 试 样 的 镜面 反射 率 与 同一 条 件 下 基准 面 的 镜面 反 
射 率 之 比 ， 用 百分数 表示 ， 可 以 省 略 百 分 号 ， 以 光泽 单位 表示 。 镜 面 反 射 率 是 指 镜 面 反 
射 光 通 量 与 人 射 光 通 量 之 比 。 
塑料 镜面 光泽 试验 方法 可 按照 GBAT 8807 一 1988 《塑料 镜面 光泽 试验 方法 》 进行 ， 
其 中 规定 了 用 20°* 角 、45° 角 和 60° 角 测量 塑料 镜面 光泽 的 三 种 方法 ， 适 用 于 塑料 镜面 光 
泽 的 测量 角 。 其 中 20° 角 用 于 高 光泽 塑料 ，45° 角 主要 用 于 低 光 泽 塑 料 ，60° 角 主要 用 于 
中 光泽 塑料 。 对 于 镜面 光泽 的 比较 ， 仅 适用 于 采用 同一 方法 的 同 种 类 型 的 塑料 。 
7.1.1 试 样 

1) 试 样 表面 应 光滑 平整 ， 无 脏 物 、 划 伤 等 缺陷 。 试 样 应 在 不 同 部 位 裁 取 ， 其 尺 二 
为 100mm x 100mm。 试 验 中 每 组 试 样 应 不 少 于 3 个 。 

2) 试 样 状态 调节 和 试验 环境 ， 按 本 书 1.4 节 的 规定 进行 。 

7.1.2 试验 仪器 
该 试验 使 用 镜面 光泽 仪 ， 其 光路 示意 图 如 图 7-1 所 示 。 
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图 7-1 镜面 光泽 仪 光路 示意 图 
1 一 接收 器 ”2 一 接收 器 光 病 3 一 视 见 函数 修正 滤 光 片 4 一 接收 透镜 
5 一 入射 透镜 6 一 光源 光 闲 7 一 聚 光 透镜 8 一 光源 光谱 修正 滤 光 片 9 一 光源 
1. 几何 条 件 
1) 入 射 光束 光 轴 和 镜面 反射 光束 光 轴 位 于 法 线 两 侧 的 同一 平面 内 ， 且 与 法 线 构成 




















第 7 章 镜面 光泽 的 测试 * 149. 





相等 的 角度 。 
2) 接收 应 在 镜面 反射 方向 上 。 
3) 当 一 块 基准 板 放 在 试 样 位 置 时 ， 光 源 图 像 应 在 接收 器 光 阑 的 中 心 形成 。 
4) 光源 光 阐 与 接收 器 光 阑 的 几何 角度 应 符合 表 7-1 规定 。 
表 7-1 光源 光 闲 与 接收 器 光 阑 的 几何 角度 


























































































































光源 光 阑 /(? ) 接收 器 光 阑 /(?) 
人 射 角 /(°) 二 Rs Er es 
在 测量 面 内 在 垂直 测量 面 内 在 测量 面 内 在 垂直 测量 面 内 
20.0+0.1 0.75 +0.25 <3.0 1.80 +0.05 3.6+0.1 
45.0 +0.1 1.4+0.4 3.0+1.0 8.0+0.1 10.0 +0.2 
60.0+0.1 0.75 +0.25 <3.0 4.4+0.1 11.7+0.2 














5) 在 规定 的 立体 角 内 的 光束 不 应 有 光 晕 。 
6) 光源 应 符合 标准 照明 体 C 或 Du 的 光谱 条 件 ; 接收 器 的 光谱 响应 应 再 现 标 准 光 
效率 函数 。 














2. 精度 
精度 为 一 光泽 单位 。 

3. 重复 性 

重复 性 不 大 于 一 光泽 单位 。 
4. 再 现 性 

再 现 性 不 大 于 三 光 译 单位 。 





5. 薄膜 试 样 的 固定 装置 

任何 薄膜 必须 固定 在 能 使 它 保持 平展 、 没 有 伸 长 的 装置 上 。 

1) 真空 板 〈( 见 图 7-2) ， 通 过 橡胶 管 和 真空 泵 或 真空 导管 相连 ， 利 用 阀门 限 和 
空 度 ， 真 空 度 由 真空 表 测 得 。 
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图 7-2 ”薄膜 固定 用 真空 板 
1 一 氧化 处 理 平整 板 2 一 0 型 环 3 一 真空 底座 4 一 真空 软 管 接头 
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2) 备 有 双 面 压 敏 胶带 的 平板 ( 见 图 7-3)， 为 确保 试 样 拉平 ， 在 压 敏 胶带 粘 住 薄膜 
前 不 应 使 薄膜 伸 长 。 当 压 敏 胶带 失去 茜 性 时 ， 应 及 时 更 换 。 






































样 的 背后 。 
7. 标准 板 


(1) 一 级 工作 标准 板 ”选用 高 度 抛光 的 平整 黑 


璃 板 。 对 于 20° 角 和 60? 





6. 透明 试 样 用 的 背 衬 
选用 乌黑 的 底板 ， 最 好 是 黑 腔 ， 必 须 放 在 透明 试 























滞 








角 ， 采 用 折射 率 为 1.567 的 黑 











玻璃 板 ， 光 泽 值 规定 为 100; 对 于 45"， 采 用 折射 率 为 图 73 备 有 双 面 压 敏 胶带 的 























































































































1. 540 的 墨 玻璃 板 ， 光 泽 值 规定 为 55. 9。 薄膜 固定 用 平板 
(2) 二 级 工作 标准 板 ”选用 坚硬 、 平 整 、 表 面 均 1 一 双 面 压 敏 胶 带 2 一 试 样 
名 的 陶瓷 等 ,但 必须 经 过 符合 要 求 的 镜面 光泽 仪 的 校 3 一 表面 光学 平整 板 
正 。 
(3) 标准 板 的 使 用 及 维护 ”标准 板 须 保持 清洁 ， 不 得 损伤 其 表面 。 使 用 时 ， 应 拿 












































立 | 
刀 


新 定 标 。 


7.1.3 试验 方法 

















其 边 缘 ， 切 勿 触摸 表面 。 清 洗 时 ， 切 忌 用 毛巾 、 毛 刷 或 纸 等 擦 抹 ， 应 采用 一 般 光学 镜片 
的 清洗 液 清洗 表面 。 不 用 时 ， 应 放 在 密封 干燥 的 容 嚣 内。 此外， 标准 板 须 定期 检验 和 重 








试验 中 必须 对 镜面 光泽 仪 进行 校正 。 首 先 ， 对 一 级 工作 标准 板 定 标 然后， 检验 二 
级 工作 标准 板 的 镜面 光泽 。 如 果 二 级 工作 标准 板 的 测量 读数 超过 其 标 称 值 一 个 光泽 单 
位 ,那么 ， 该 镜面 光泽 仪 必须 由 制造 三 调整 后 ， 才 能 使 用 。 

进行 此 项 校正 时 ， 入 射 光束 以 45° 角 方向 照射 试 样 ，0° 角 方向 接收 。 测 得 的 反射 值 
乘 以 百 分 因 子 〈 见 表 7-2) ， 即 为 光泽 校正 值 。 






































表 7-2 百 分 因子 
方 ” 法 百 分 因 子 
20° 角 0.013 
45° 角 0.055 
60° 角 0.021 





7.1.4 结果 表示 





1) 测量 结果 以 一 组 试 样 的 算术 平均 值 表 示 ， 精 确 到 0. 1 光泽 单位 。 











2) 标准 偏差 值 5 按 下 式 计算 : 





式 中 “一 每 个 试 样 测定 值 
元 一 组 试 样 测定 结果 的 算术 平均 值 ; 








测定 的 试 术 


n 


个 数 。 
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7.2 不 含 金 属 颜料 的 色 漆 漆 膜 的 20"、60° 和 和 85° 镜面 光泽 的 测 
定 试验 

该 试验 中 ， 镜 面 光 泽 是 指 对 于 规定 的 光源 和 接收 器 角 ， 从 物体 镜面 方向 反射 的 光 通 
量 与 从 折光 指数 为 1. 567 的 玻璃 镜面 方向 反射 的 光 通 量 之 比 。 为 了 确定 镜面 光泽 的 标 
度 ， 折 光 指 数 为 1.567 的 抛光 黑 玻璃 被 赋予 20*、60° 和 85° 几何 条 件 时 的 镜面 光泽 值 
100。 

不 含 金 属 颜 料 的 色 漆 漆 膜 的 20* 、60°* 和 85° 镜 面 光泽 的 测定 试验 按照 GBMT 9754 一 
2007《 色 漆 和 清漆 不 含 金 属 颜 料 的 色 漆 漆 膜 的 20*、60° 和 85° 镜 面 光泽 的 测定 》 进行: 
(D60° 几 何 条 件 适 用 于 所 有 的 漆 膜 ,但 是 对 于 很 高 光泽 和 接近 无 光 的 漆 膜 ，20° 或 85° 也 
许 更 适用 ; @20° 几 何 条 件 (使 用 较 小 的 接收 器 孔 ) 在 对 高 光泽 漆 膜 ( 即 60° 镜 面 光 泽 
高 于 70 单位 的 漆 膜 ) 的 情况 能 给 出 更 好 的 分 辨 率 ; (3)85° 儿 何 条 件 在 对 低 光 泽 漆 膜 ( 即 
60° 镜 面 光泽 低 于 10 单位 的 漆 膜 ) 的 情况 能 给 出 更 好 的 分 辨 率 。 


7.2.1 试 样 


按 本 书 4.9.1 的 规定 取 被 测 产 品 (或 多 涂 层 体 系 中 的 每 个 产品 ) 的 代表 性 样品 。 

1. 涂 漆 底 材 的 取样 

如 果 可 行 ， 取 平面 的 涂 漆 底 材 ， 斥 二 至 少 为 130mm x 100mm。 用 该 方法 测量 光泽 ， 
只 有 在 有 良好 平整 度 表 面 上 进行 才 有 意义 ， 底 材 的 任何 弯曲 或 局 部 不 平整 都 会 影响 试验 
的 结果 。 

2. 试 板 的 制备 

(1) 液 状 漆 样 

1) 试验 漆 膜 的 制备 ， 通 过 规定 或 商定 的 涂 漆 方法 ， 例 如 刷 涂 、 滚 涂 或 喷涂 ， 最 好 
是 使 用 该 漆 通 常 使 用 的 一 种 方法 来 施 涂 试验 漆 膜 ， 并 制 得 通常 使 用 的 漆 腊 厚度。 

2) 如 果 没有 规定 或 商定 的 方法 ， 以 及 在 有 争议 的 情况 下 ， 按 下 列 方 式 进行 操作 : 
施 涂 前 充分 搅拌 试 样 ， 以 破坏 任何 可 能 的 触 变 性 结构 ， 但 不 能 在 漆 中 带 入 空气 泡 。 在 经 
过 脱脂 处 理 的 玻璃 板 的 一 端 放 上 约 2mL 漆 ， 横 铺 成 一 道 线 ， 用 漆 膜 涂 布 器 以 固定 的 压 
力 ， 约 100mm/s 的 速度 进行 刮 涂 ， 形 成 平整 的 漆 膜 。 在 温度 为 23Y 上 2 和 相对 湿度 为 
50% +5% 的 条 件 下 干燥 (或 烘 干 ) 规定 的 时 间 ， 测 试 前 在 同样 温度 和 相对 湿度 下 至 少 
调节 16h ， 而 不 能 曝露 在 阳光 下 。 

3) 测定 涂 层 的 厚度 ， 以 pm 计 。 

(2) 在 底 材 上 的 漆 膜 

1) 对 于 可 见 的 刷 痕 、 高 起 的 木 纹 或 类 似 的 规则 的 纹理 ， 其 方向 应 平行 于 光泽 计 的 
入 射 和 反射 光 构 成 的 平面 。 

2) 测定 涂 层 的 厚度 ， 以 km 计 。 


7.2.2 试验 仪器 
普通 实验 室 仪 器 和 玻璃 器 二 及 下 列 仪 器 : 
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1. 试验 用 底 材 ( 供 液体 漆 样 的 场合 ) 

底 材 应 是 镜面 质量 的 玻璃 ,厚度 为 3mm， 尺 寸 为 150mm x 100mm。 玻 璃 最 小 
少 应 等 于 光照 区 域 的 长 度 。 

2. 漆 膜 涂 布 器 

槽 深 为 150pm + 12pm 的 块 状 涂 布 器 ， 或 采用 其 他 施 涂 方法 。 块 状 涂 布 器 可 产生 约 
为 75um 厚 的 湿 膜 。 

3. 光泽 计 

光泽 计 应 有 光源 、 透 镜 〈 使 平行 光束 射 向 被 测 表面 ) 和 接收 器 机 体 (包含 透镜 、 
视 场 光 阑 和 接收 所 需 反 射 光 锥 的 光电 池 ) 所 组 成 。 光 泽 计 应 有 下 列 特性 : 

(1) 几何 条 件 ”入 射 光束 的 轴线 对 被 测 表面 的 法 线 成 20° + 上 0. 1"、60? +0.1° 或 85° 
+0. 1"。 接 收 器 的 轴线 应 与 人 射 光束 轴线 的 镜像 相 重 合 ， 甚 偏差 在 上 0. 1" 之 内 。 但 用 一 
块 平坦 的 抛光 黑 玻璃 或 正面 反射 镜 放 在 试 板 位 置 时 ， 光 源 的 像 应 在 接收 器 视 场 光 盖 
(接收 顷 窗 ) 的 中 心 处 形成 〈 见 图 74) 。 为 了 保证 把 整个 表面 平均 起 来 ， 试 板 的 光照 区 
域 的 宽度 应 显著 ] 














尺寸 至 




























































































邮 大 于 可 能 的 表面 结构 ， 通 常 可 接受 的 宽度 值 是 10mm。 














到 74 光泽 计 原 理 图 (通过 测量 平面 截 切 图 ) 
6 一 灯 Di 和 了 一 透镜 B 一 接收 器 视 场 光 阑 “P 一 漆 膜 入 射 角 si = 反射 角 s， 
ca 一 接收 器 孔径 角 ”os 一 光源 像 孔 径 角 [一 灯丝 像 


光源 像 和 接收 器 孔径 的 角度 与 相关 尺寸 ， 如 表 7-3 所 示 。 接 收口 时 视 场 光 阑 的 角度 
斥 才 应 从 接收 需 透 镜 来 测量 。 
表 7-3 ”光源 像 和 接收 器 孔 的 角度 与 相关 尺寸 
















































































































































































在 测量 平面 垂直 于 测量 平面 
参数 | 光源 像 孔 径 | 接收 顺和 孔径 A 
2tano /2 相关 尺寸 2 2tangp/2 相关 尺寸 由 
oT OB 
光源 像 孔 0.75° +0.1° 10.0131 +0.0018|0.171 + 上 0.023 | 2.5° +0.1° |10.0436 +0.0018| 0.568 +0.023 
接收 器 孔 
1.80° +0.05° |0.0314 +0.0009| 0.409 +0.012 | 3.6° +0.1° |0.0629 +0.0018| 0.819 +0.023 
(20° 几 何 条 件 ) 
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( 续 ) 
在 测量 平面 垂直 于 测量 平面 
参数 | 光源 像 孔径 | 接收 器 孔径 要 
2tano /2 相关 尺寸 2 2tangp/2 相关 尺寸 
Os OB 
L 
接收 器 4.4° +0.1° 10.0768 +0.0018| 1.000 +0.023 | 11.7° +0.2° |0.2049 +0.0035| 2.668 +0.046 
(60° 几 何 条 件 ) 
接收 器 孔 
4.0° +0.3° |0.0698 +0.0052| 0.909 +0.068 | 6.0° +0.3° |10. 1048 +0.0052| 1.365 +0.068 
(85° 几 何 条 件 ) 


QD 在 60° 几 何 条 件 测量 平 






































面 的 接收 孔径 被 取 为 1。 








(2) 接收 器 处 的 滤 光 ”接收 絮 处 的 滤 光 应 以 这 样 的 方式 进行 ,使 得 滤 光 絮 的 透 光 





度 r(A) 按 下 列 公式 给 出 。 


T( 人 人 ) = 天 


式 中 T(A) 一 一 CE 适 光 的 发 光 效 率 ; 





V(A)Sc(A) 
S(A)Ss 


(A) 


SC(A) 一 一 CIE 标准 照明 体 C 的 光谱 功率 分 布 ; 
SCA) 一 一 接收 器 的 光谱 灵敏 度 ; 


Ss( 和 A) 一 一 照明 光源 的 光谱 





上 一 一 标定 常数 。 
注 : 已 选 定 的 容 限 ， 是 使 光源 和 接收 絮 孔 的 误差 在 100 单位 标 度 的 任 一 点 上 不 会 产 


i 








生 大 于 1 个 光泽 单位 的 读数 误差 。 
(3) 量 映 ”处 于 规定 的 视 场 角 范 有 





功率 分 布 ; 





目 内 应 无 光线 的 晤 映 。 


(4) 接收 器 计量 仪 “接收 器 计量 仪 应 给 出 与 通过 接收 器 视 场 光 阑 光 通 量 成 正比 的 
读数 ， 误 差 不 超 过 满 刻度 的 19 。 




















通常 使 








在 因 电 流 表 的 输出 是 明显 非 线 怡 
个 低 输入 阻抗 的 
此 外 ， 仪 顺应 当 有 一 个 能 使 光电 池上 








日 量 
有 Fo 








4. 参照 标准 
(1) 原始 参照 标准 “原始 参照 标准 应 是 高 度 抛光 的 石英 玻璃 或 黑 玻 璃 ， 其 上 表面 
是 平整 的 ， 用 光学 干涉 法 测量 时 ， 每 厘米 不 能 超过 两 个 干涉 条 纹 。 原 始 参 照 标 准 不 用 于 


光泽 计 的 日 常 校准 。 





的 接收 器 计量 仪 构造 是 
所 造成 
电子 放大 器 就 能 克服 这 一 缺点 。 
电流 调节 到 仪器 标 度 上 任何 愿望 值 的 灵敏 度 控 什 






































用 阻挡 层 光 电池 与 高 阻 检 流 计 连 接 起 来 的 。 这 样 存 
的 缺点 ， 但 是 通过 在 光电 池 和 检 流 计 之 间 连 接 一 





和 


Dn 


用 波长 587. 6nm 单 色 光 测 量 时 折射 率 为 1.567 的 玻璃 应 赋予 镜面 光泽 值 为 100。 如 
果 这 种 折射 率 的 玻璃 不 
璃 的 镜面 光泽 值 见 表 74。 


原始 标准 可 能 出 现 老 化 ， 所 以 至 少 每 和 





台 已 和 目 
有 人 








FE 校 验 1 次 ， 





这 尤其 适用 于 呈 














到 ， 则 需 进 行 校正 。 各 种 不 同 折射 率 的 抛光 石英 玻璃 和 黑 玻 


玻璃 。 如 果 出 现 
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老化 破坏 ,通过 用 氧化 饥 进 行 光学 抛光 ， 可 以 使 原始 光泽 恢复 。 

浮 法 玻璃 最 易 得 到 所 要 求 的 平整 度 ， 但 这 种 玻璃 不 适 于 作 原 始 参 照 标准 用 ， 因 为 该 
种 玻璃 的 整体 折射 率 不 同 于 其 表面 的 折射 率 。 最 好 使 用 其 他 工艺 制造 的 光学 平板 玻璃 ， 
或 者 去 除 浮 法 玻璃 的 表面 然后 再 抛光 到 光学 的 平整 度 。 

折射 率 应 最 好 用 阿 贝 (Abbe) 折射 仪 来 测定 。 
如 果 需 要 原始 参照 标准 的 绝对 反射 率 ， 则 可 利用 弗 莱 斯 纳 (Fresnel) 公式 ,将 该 原 
始 标 准 的 折射 率 代入 公式 。 

表 7-4 ”抛光 石英 玻璃 和 黑 玻璃 的 镜面 光泽 值 










































































































































































入 身 入 射 角 
折射 率 " 折射 率 n 
20° 60° 85° 20° 60° 85° 
1.400 57.0 71.9 96.6 1.600 109.1 105.2 100.4 
1.410 59.4 7347 96.9 1.610 111.9 106.7 100.5 
1.420 61.8 33 97,2 1.620 114.3 108.4 100.6 
1.430 64.3 Wi 97.5 1.630 117.5 109.8 100.7 
1.440 66.7 79.0 97.6 1.640 120.4 111.3 100.8 
1.450 69.2 80.7 98.0 1.650 123.2 112.8 100.9 
1.460 71.8 82.4 98.2 1.660 126.1 114.3 100.9 
1.470 74.3 84.1 98.4 1.670 129.0 115.8 101.0 
1.480 76.9 85.8 98.6 1.680 131.8 117.3 101.1 
1.490 729.5 87.5 98.8 1.690 134.7 118.8 101.2 
1.500 82.0 89.1 99.0 1.700 137.6 120.3 101.2 
1.510 84.7 90.8 99.2 1.710 140.5 121.7 101.3 
1.520 87.3 92.4 99,3 1.720 143.4 123.2 101.3 
1.530 90.0 94.1 99.5 1.730 146.4 124.6 101.4 
1.540 92.37 95.7 99.6 1.740 149.3 126.1 101.4 
1.550 95.4 97.3 99.8 1.750 152.2 127.5 101.5 
1.560 98.1 98.9 99.9 1.760 155.2 128.9 101.5 
1.5679 100.0 100.0 100.0 1.770 158.1 130.4 101.6 
1.570 100.8 100.5 100.0 1.780 161.1 131.8 101.6 
1.580 103.6 102.1 100.2 1.790 164.0 133,2 101.6 
1.590 106.3 103.5 100.3 1. 800 167.0 134.6 101.7 























QD 原始 参照 标准 。 














(2) 工作 参照 标准 ”工作 参照 标准 可 以 是 瓷砖 、 握 次、 不 透明 玻璃 、 抛 光 黑 玻璃 
或 具有 均匀 光泽 的 其 他 材料 ， 但 已 它们 应 有 良好 的 平整 度 ， 是 已 对 照 原始 参照 标准 在 给 定 
区 域 范围 和 给 定 照 光 方 向 进行 过 校准 。 工 作 参 照 标 准 应 该 均匀 、 稳 定 ， 并 应 由 计量 部 门 
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校 核 过 。 具 有 各 种 几何 条 件 的 光泽 计 应 至 少 配备 两 块 工作 参照 标准 (工作 光泽 板 ) ， 一 
块 为 高 光泽 度 板 ， 男 一 块 为 中 或 低 光 泽 度 板 。 
工作 参照 标准 应 通过 与 原始 标准 比较 来 定期 校准 。 

















(3) 零 参照 标准 ”为 了 校 验 反射 计 的 零点 ， 应 使 用 适当 的 标准 〈 例 如 一 个 黑 
的 黑 丝 绕 、 黑 息 )。 

5. 光泽 计 的 校准 

(1) 仪器 的 准备 ”在 每 个 操作 周期 的 开始 和 测量 操作 过 程 中 要 常 以 足够 的 间隔 来 
校准 仪器 ， 以 保证 仪器 灵敏 度 基 本 上 是 恒定 的 。 

(2) 零点 校 验 ”使 用 零 参照 标准 校 验 标 度 的 零点 。 如 果 读 数 不 在 零 的 +0.1 范围 
内 ， 则 从 以 后 的 各 测量 读数 中 减 去 零 读 数 。 

对 于 带 自 动 稳 零 功能 的 光泽 计 ， 可 以 省 略 此 零点 校 验 的 步骤 。 

(3) 校准 用 镜面 光泽 接近 于 100 的 工作 参照 标准 ， 在 指针 处 于 标 度 上 半 部 时 ， 
将 光泽 计 调节 至 准确 值 。 

接着 取 第 二 个 〈 较 低 的 ) 工作 参照 标准 ， 以 同样 的 控制 调节 位 置 进行 测量 。 如 果 
读数 在 准确 值 的 1 个 标 度 分 度 之 内 ， 则 比例 性 要 求 被 满足 ， 可 进行 试验 ; 如 果 该 读数 超 
出 了 规定 的 容 限 ， 则 光泽 计 应 由 制造 商 进 行 调整 ， 或 者 按 制 造 商 的 说 明 书 进行 调节 ， 并 
重复 校准 操作 ， 直 至 工作 参照 标准 能 以 要 求 的 精度 进行 测量 。 在 每 次 测定 之 前 都 应 进行 
校准 的 核定 。 


7.2.3 试验 方法 和 结果 表示 


1. 对 液态 漆 的 漆 膜 光泽 测量 

光泽 计 校准 后 ， 对 玻璃 板 上 试验 漆 膜 在 不 同位 置 ， 以 平行 于 施 涂 方向 取得 3 个 读 
数 ， 每 一 系列 测试 后 都 以 较 高 光泽 的 工作 参照 标准 进行 校 验 ， 以 保证 校准 过 程 中 无 漂 
移 。 如 果 各 读数 之 差 小 于 5 个 光泽 单位 ， 则 记录 平均 值 作为 镜面 光泽 值 ; 否则 再 读 取 男 
3 个 读数 ， 并 记录 全 部 6 个 值 的 平均 值 和 这 6 个 值 的 范围 。 

对 于 非 玻璃 底 材 上 漆 膜 的 测量 ， 取 6 个 读数 〈 在 两 个 成 直角 的 每 一 方向 各 取 3 个 ) ， 
并 记录 平均 值 和 这 些 值 的 范围 。 在 每 3 个 读数 取得 之 后 都 校 验 较 高 光泽 的 工作 参照 标准 
的 读数 ， 以 保证 仪器 未 发 生 漂移 。 

2， 对 涂 漆 底 材 光泽 的 测量 

在 涂 漆 表 面 上 的 不 同 部 位 ， 或 不 同方 向 〈 漆 膜 有 方向 性 纹理 的 情况 如 刷 痕 除外 ) 
取 6 个 读数 。 在 3 个 读数 后 校 验 较 高 光泽 的 工作 参照 标准 的 读数 ， 以 保证 仪器 未 漂移 。 
计算 平均 值 ， 如 果 极 大 值 和 极 小 值 之 间 的 偏差 小 于 10 个 单位 或 平均 值 的 20% ， 则 记录 
该 乎 均值 和 这 些 值 的 范围 ; 否则 ， 应 舍弃 该 试 板 。 

3. 精密 度 ( 只 适用 于 玻璃 板 上 的 漆 膜 ) 

(1) 重复 性 限 同一 操作 者 在 同一 实验 室内 使 用 标准 试验 方法 ， 在 一 个 短 的 时 间 
间隔 里 对 在 玻璃 板 上 漆 膜 测 得 的 两 组 (各 3 个 读数 的 平均 值 ) 之 差 的 绝对 值 低 于 1 个 单 
位 (60° 和 85° 几 何 条 件 ) 和 2 个 单位 (20° 几 何 条 件 ) 时 ， 可 以 认为 有 95% 的 置信 水 


平 


O 


二 
中 

















































































































































































































"1s6 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 




















(2) 再 现 性 限 不 同 操 作者 在 不 同 实验 室内 使 用 标准 试验 方法 ， 对 在 玻璃 板 上 同 
一 产品 的 漆 膜 测 得 的 分 别 两 组 (各 三 个 读数 的 平均 值 ) 之 差 的 绝对 值 若 低 于 6、4 和 7 
个 单位 分别 对 20°*、60° 和 85° 几 何 条 件 )， 则 可 以 认为 有 95% 的 置信 水 平 。 

某 些 类 型 的 色 漆 ， 尤 其 是 半 光 色 漆 ,镜面 光泽 对 干燥 条 件 和 漆 膜 制备 方法 的 变化 是 
敏感 的 。 因 此 ， 对 这 些 液态 色 漆 进行 试验 得 到 的 再 现 性 会 比 上 面 规定 的 再 现 性 要 差 一 
些 。 在 有 争议 的 情况 下 ， 当 镜面 光泽 测量 值 之 差 大 于 10% 时 ， 则 应 在 实验 室 间 交 换 各 
制备 的 漆 膜 进行 试验 。 
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董 ”收缴 率 的 测试 


8.1 热塑性 塑料 材料 注塑 试 样 模 塑 收缩 率 的 测定 试验 


模 塑 收缩 率 系 指 自 由 收缩 率 ， 即 保 压 期 间 模具 中 的 试 片 因 冷却 而 不 受 限 制 变 形 产生 











的 收缩 ， 因 而 它 可 被 视 为 受 限 





加 收缩 的 最 大 值 。 

















(1) 模 塑 收缩 率 (Sy) ”试验 室温 度 下 测量 的 干燥 试 样 和 模 塑 它 的 模具 型 腔 之 间 的 
尺寸 差异 。Sy 用 相关 型 腔 尺 寸 的 百分数 表示 。 平 行 于 熔 体 流动 方向 的 模 塑 收缩 率 Sw 在 
试 样 宽度 的 中 间 测 定 ; 垂直 于 熔 体 流动 方向 的 模 塑 收缩 率 5%, 在 试 样 长 度 的 中 间 测 定 。 



































(2) 模 塑 后 收缩 率 (5;) 





























试验 室温 度 下 ， 模 塑 收缩 率 测 定 后 又 经 后 处 理 的 试 样 在 

















后 处 理 前 后 的 尺寸 差异 。S。、Sb,。( 平 行 于 炊 体 流动 方向 的 模 塑 后 收缩 率 ) 和 5。。( 垂 直 
于 熔 体 流动 方向 的 模 塑 后 收缩 率 ) 用 百分数 表示 。 
(3) 总 收缩 率 (51) ”试验 室温 度 下 测量 的 模 塑 后 处 理 之 后 的 试 样 与 模 塑 它 的 模具 
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型 腔 之 间 的 尺寸 差异 。Sr 用 百分数 表示 ， 平 行 于 熔 体 流动 方向 的 总 收缩 率 Sv 和 垂直 于 


熔 体 流动 方向 的 总 收缩 率 5% 按 与 Smw 和 Sw 类 似 的 方式 定义 。 
(4) 型 腔 压力 (p。) ” 模 塑 过 程 中 任意 时 刻 ， 在 靠近 浇 口 中 心 处 测量 的 型 腔 内 热 塑 















































性 塑料 材料 的 压力 ， 单 位 为 MPa。 


(5) 保 压 时 的 型 腔 压 力 (pen) 注射 时 间 记 〈 见 图 8-1) 结束 后 1s 时 的 型 腔 压 力 ， 





单位 为 MPa。 




















Sy 








图 8-1 





注塑 过 程 中 型 腔 压 力 -时 间 的 关系 图 











1 一 注射 时 间 (接近 4 点 ) 合适 2 一 注射 时 间 (8 点 ) 过 长 ”3 一 注射 时 间 (C 点 ) 过 短 
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热塑性 塑料 材料 注塑 试 样 模 塑 收缩 率 的 测定 方法 可 按照 GBAT 17037. 4 一 2003 《 热 
塑性 塑料 材料 注塑 试 样 的 制备 第 4 部 分 : 模 塑 收缩 率 的 测定 》 进行。 


8.1.1 试 样 


1. 测量 长 度 和 宽度 的 参考 点 

图 82 所 示 为 注塑 试 片 ， 阴 影 为 浇 口 末端 台阶 和 与 流 道 切 制 处 的 剖面 。 

用 机 械 测 量 仪 测量 长 度 和 1， 宽度 5 和 5,， 试 样 三 对 模 逆 面 的 中 心 $ 和 人 台阶 中 心 
G 是 合适 的 参考 点 。 

用 光学 仪器 测量 时 ， 可 用 试 样 边 棱 的 中 点 歼 或 距 边 楼 4mm 处 型 腔 板 上 预制 的 标记 
1 作为 参考 点 (图 8 了 2 仅 显 示 了 一 个 这 样 的 标记 ) 。 
只 要 采用 相同 的 参考 点 测量 试 样 和 型 腔 ， 每 对 参考 点 间 的 高 度 差 就 不 会 对 收缩 率 产 
生 显 著 的 影响 。 
参考 点 的 一 致 可 避免 测量 试 样 时 的 倾角 和 不 同类 型 的 参考 点 产生 的 影响 ， 例 如 : 一 
面 的 “机 械 ” 参 考点 $ 和 与 之 相对 面 的 “光学 ”参考 点 或 MM 相 结 合 。 










































































到 822 ”注塑 试 片 





2. 材料 的 状态 调节 

热塑性 塑料 材料 的 粒子 或 颗粒 ， 应 按 有 关 材 料 的 标准 的 规定 ， 在 注塑 前 进行 状态 调 
节 。 如 果 标 准 没有 提 到 ， 也 可 按 生 产 企业 推荐 的 条 件 进 行 状 态 调节 。 

应 该 避免 使 温度 明显 低 于 室温 的 物料 暴露 在 空气 中 ， 以 防止 湿 气 在 物料 上 冷凝 。 

3. 注塑 

1) 制备 测定 模 塑 收缩 率 的 试 样 时 ， 保 压 时 的 型 腔 压力 pa 最 好 在 20MPa、40MPa、 
60MPa 、80MPa 和 100MPa 中 选择 一 个 或 多 个 值 ， 也 可 以 使 用 其 他 值 。 

型 腔 压力 高 于 80MPa， 需 要 很 高 的 锁 模 力 ， 普 通商 用 设备 可 能 达 不 到 此 要 求 。 

2) 测定 保 压 压力 ps， 确 认 其 是 否 与 选 定 的 po 相符 ,并且 在 每 一 个 压力 下 模 塑 试 
样 时 ， 考 虑 以 下 附加 说 明 : 

中 仔细 找 出 注射 和 保 压 的 转换 点 ， 避 免 时 间 - 压 力 曲线 出 现 止 陷 的 情况 ( 见 图 8-1 
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曲线 3) ， 同 时 也 要 在 转换 点 后 1s 内 避免 峰值 超出 保 压 时 型 腔 压 力 的 10% ( 见 图 8-1 曲 
线 2)。 由 于 注塑 机 惯性 的 影响 ， 有 效 的 转换 时 间 要 比 正常 值 长。 在 试验 中 需要 对 每 种 
材料 和 每 一 注射 速度 调整 正确 的 转换 点 。 

型 腔 压 力 曲 线 出 峰 是 由 于 部 分 熔 体 回流 引起 型 腔 瞬 时 超 压 。 因 而 注射 到 型 腔 内 的 材 
料 的 质量 没有 被 清楚 地 确定 ,接近 浇 口 处 材料 的 取向 将 被 扰动 。 

@ 保 压 期 间 保 持 压力 恒定 。 

(@ 保 压 期 间 型 腔 压力 减少 到 零 ， 表 明 浇 口 里 的 材料 已 经 充分 凝固 不 再 向 型 腔 内 流动 。 

(选择 试 样 从 模具 中 移出 且 不 变形 的 最 短 的 冷却 时 间 。 因 为 材料 的 冷却 速率 与 厚度 
平方 的 倒数 成 正比 ， 所 以 对 于 浇 口 高 度 与 试 片 厚度 比 为 3:4 的 情况 ， 型 腔 的 最 短 冷却 时 
间 约 为 保 压 时 间 ( 浇 口 的 冷却 时 间 ) 的 1.8 售 。 

(应 维持 保 压 压 力 恒定 ， 直 到 塑料 材料 在 浇 口 处 凝固 ， 此 时 ， 注 塑 试 样 的 质量 已 达 
到 上 限 值 。 

图 8-1 靠近 4 点 曲线 的 曲率 变化 表明 从 熔 体 流动 期 到 膨胀 压缩 期 的 转变 。 保 压 时 的 
型 腔 压力 值 在 RR 点 记录 ， 最短 的 保 压 时 间 是 型 腔 压 力 值 降 为 零 的 时 间 。 


8.1.2 试验 仪器 


1. D2 型 标准 模具 

1) D2 型 标准 模具 用 于 制备 60mm x 60mm x2mm 的 试 片 。 

2) 为 便于 用 光学 法 测量 试 样 尺寸 ， 可 在 模具 型 腔 内 刻 上 参考 标记 。 参 考 标记 应 在 
距 模 具 型 腔 边 缘 4mm +1mm 处 。 

3) 为 确保 在 任何 方向 都 不 限制 收缩 ， 建 议 参考 标记 的 最 大 深度 为 Sum。 使 用 调整 
到 合适 位 置 的 镶 件 效果 较 好 。 

4) 模具 型 腔 板 应 有 是 够 的 硬度 ， 以 防止 保 压 期 间 模 塑 试 片 厚度 超过 型 腔 的 厚度 ， 
保证 试 片 长 度 和 宽度 的 收缩 率 为 正 值 。 

2. 注塑 机 

型 腔 压 力 的 偏差 为 +5% 。 

3. 测量 设备 

1) 测量 设备 应 能 测量 试 样 及 其 对 应 的 型 腔 长 度 和 宽度 ,精确 至 0.02mm。 测 量 在 
对 边 的 中 心 之 间 、 对 边 之 间或 参考 标记 之 间 进 行 。 测 量 试 样 长 度 时 ， 注 意 试 样 末 端 浇 口 
处 0.5mm 高 的 台阶 。 

2) 如 果 使 用 机 械 测量 仪 ， 注 意 测量 系统 的 触 尖 不 能 划 出 刻 痕 。 

3) 建议 使 用 校准 板 定 期 校准 测量 设备 。 

4. 恒温 箱 

当 有 关 双 方 同意 进行 模 塑 后 收缩 率 测定 时 ， 才 需要 恒温 箱 。 


8.1.3 试验 方法 


1. 模具 温度 的 测量 
当 系 统 达 到 热平衡 后 ， 打 开 模 具 并 立即 测量 模具 温度 ， 具 体 做 法 是 在 模具 至 少 进 行 
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10 次 开 合 模 循环 后 ， 用 表面 温度 计 测量 动 、 定 模 相 对 应 的 型 腔 表 面 上 儿 个 点 的 温度 ， 
记录 每 个 测量 值 ， 计 算 它 们 的 平均 值 作为 模具 温度 。 

2. 熔 体 温度 的 测量 

按 下 述 方法 之 一 测量 熔 体 温度 : 

1) 当 达 到 热平衡 或 稳定 的 温度 状态 后 ， 将 至 少 30cm 对 空 注射 的 塑料 熔 体 射 入 一 
个 适当 大 小 的 非 金属 容器 内 ， 立 刻 将 一 个 反应 灵敏 经 预 热 的 温度 计 的 针 型 探头 插入 熔 体 
中 心 并 轻 轻 移动 直到 温度 计 读 数 达到 最 大 值 。 温 度 计 需 预 热 到 接近 被 测 熔 体 的 温度 。 对 
空 注射 时 循环 时 间 和 注塑 条 件 应 与 注塑 试 样 时 条 件 相同 。 

2) 当 能 得 到 的 测量 值 与 对 空 注射 测量 值 相 同时 ， 也 可 以 使 用 测 温 传感器 测量 塑料 
熔 体 的 温度 。 传 感 器 应 有 较 低 的 热 损失 ， 而 且 对 熔 体 温度 的 变化 有 较 快 的 响应 。 传 感 器 
应 安置 在 合适 的 位 置 上 ， 如 注塑 机 的 喷嘴 处 。 

3 脱 模 后 试 样 的 处 理 

1) 为 减 小 试 样 的 变形 ， 脱 模 后 应 立即 将 试 样 与 流 道 分 离开 。 在 切割 时 ， 注 意 不 能 
损伤 尺寸 测量 所 用 的 边 。 

2) 允许 把 试 样 平 放 在 低 导 热 的 表面 上 冷却 到 室温 。 冷却 后 ， 试 样 应 在 23%C +2%C 
的 温度 下 ， 放 置 16 ~24h。 假 如 材料 放置 在 湖 湿 与 干燥 的 环境 中 收缩 率 有 明显 的 差异 ， 
则 应 将 它 放置 在 干燥 的 环境 (例如 装 有 干燥 剂 的 密闭 容器 〉 中。 

4. 模 塑 收缩 率 的 测定 

1) 比较 试 片 厚度 和 型 腔 高 度 ， 特 别 是 接近 浇 口 中 间 位 置 ， 检 验 模具 型 腔 板 是 否 有 
足够 硬度 。 

2) 假如 没有 已 知 数据 ， 应 在 23Y +2% 温度 下 测量 模具 对 边 的 参考 点 处 型 腔 的 长 
度 和 宽度 2 ， 精 确 到 0.02mm。 这 些 点 可 以 是 对 边 中 点 、 浇 口 末端 与 对 边 中 点 、 边 楼 
中 点 或 模具 型 腔 内 的 参考 标记 。 

记录 这 些 数据 ， 用 于 收缩 率 计算 。 应 经 常 检查 型 腔 内 的 标记 是 否 磨 损 。 

3) 在 测量 试 样 太 十 之前， 可 将 试 样 放 在 一 个 平面 上 或 靠 在 一 个 直 边 上 以 检查 试 样 
是 否 有 变形 。 任 何 试 样 ， 变 形 高 度 〈 超 出 平面 的 变形 量 ) 超过 2mm 时 ， 均 应 废弃 。 

4) 在 23%C +2 人 温度 下 ， 在 与 型 腔 尺寸 测量 相对 应 的 位 置 测量 试 样 长 度 和 宽度 
b; ， 精 确 到 0. 02mm。 可 通过 使 试 样 水 平 受 压 以 减 小 其 变形 〈 小 于 2mm 的 变形 ) 。 在 尺 
寸 测量 中 ， 试 样 的 任何 变形 应 小 于 lmm。 

变形 使 试 样 的 尺寸 减 小 ， 试 样 尺寸 减 小 可 近似 用 下 式 计算 : 































































































































































































































































































— Ax~4h /3x 
式 中 x 一 一 试 样 尺 寸 (长 度 1 或 宽度 5)， 单 位 为 mm; 
-Ax 一 一 尺寸 减 小 (长 度 1 或 宽度 5) ， 单 位 为 mm; 
hn 一 一 变形 高 度 (超出 平面 的 变形 量 ) ， 单 位 为 mm。 








试 样 尺寸 «为 60mm， 变 形 高 度 刀 为 Imm,，* 的 减 小 Ax 为 0.02mm， 符合 给 出 的 多 
许 偏差 

用 去 o 

5) 每 一 个 注塑 条 件 ， 至 少 测量 5 个 试 样 。 














第 8 章 收缩 率 的 测试 


" 161 





5. 模 塑 收缩 率 测定 后 试 样 的 处 理 


试 样 模 塑 收缩 率 测定 后 至 模 塑 后 收缩 率 测定 前 试 样 的 处 理 条 件 (温度 、 湿 度 或 其 


他 环境 ) 应 采用 相关 材料 标准 的 规定 或 按 有 关 双 方 商定 的 条 件 。 
模 塑 后 处 理 的 条 件 也 可 以 作为 贮存 或 使 用 时 的 条 件 。 
6. 模 塑 后 收缩 率 的 测定 
试 样 按 要 求 处 理 后 , 在 23Y + 上 2% 的 温度 下 再 次 测量 试 样 ， 结 果 精 确 至 0. 02mm。 





长 度 记 为 4,， 








宽度 记 为 6,。 


8.1.4 结果 表示 
1. 模 塑 收缩 率 















































平行 和 垂直 于 燃 体 流动 方向 的 模 塑 收缩 率 Smw 和 Sw 分 别 按 下 面 两 式 计算 ， 以 百分数 


有 小。o 





Su = 站 (lo -1)/l] x100% 
Sy, =[(b, -0b,)/b,] x100% 











式 中 如 一 一 型 腔 长 度 ， 单 位 为 mm; 
4 一 一 试 样 长 度 ， 单 位 为 mm; 


0 一 一 型 腔 宽度 ， 单 位 为 mm; 





bi 








试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm。 


2. 模 塑 后 收缩 率 




















平行 和 垂直 于 熔 体 流动 方向 的 模 塑 后 收缩 率 异 $5, 和 56, 分别 按 下 面 两 式 计算 ， 以 百 





分 数 表示 。 


S», =[ (4-1,)/l | x100% 
S», =[ (6b, -0b,)/b,] x100% 


式 中 7 一 一 试 样 长 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 经 模 塑 后 处 理 后 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
凡 一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm; 
凡 一 一 试 样 经 模 塑 后 处 理 后 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
3. 总 收缩 率 




















平行 和 垂直 于 熔 体 流动 方向 的 总 收缩 率 Sv 和 Sm 分 别 按 下 面 两 式 计算 ， 











不 。o 





S1, = [ (1 -1,)/l] x100% 
Si, =[(b —b,)/b,] x100% 


式 中 1 一 一 型 腔 长 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 经 模 塑 后 处 理 后 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 


0 








0 一 一 型 腔 宽度 ， 单 位 为 mm; 








4 一 一 试 样 经 模 塑 后 处 理 后 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 


以 百分数 表 
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8.2 化 学 纤维 长 丝 热 收缩 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 在 规定 条 件 下 用 热处理 介质 (沸水 或 干 热 空气 ) 处 理 试 样 ， 测 量 处 理 
前 后 试 样 长 度 的 变化 ， 计 算 其 对 原 试 样 长 度 的 百分比 ， 由 此 得 到 热 收 缩 率 (5)。 

化 学 纤维 长 丝 热 收缩 率 试验 方法 可 按照 CBXT 6505 一 2008 《化 学 纤维 长 丝 热 收缩 
率 试验 方法 》 进 行 。 


8.2.1 装置 与 材料 


1) 缕 纱 测 长 仪 ， 附 加 : 中 可 以 调节 张力 的 装置 和 往复 导 丝 装置 ; 思 可 以 调节 速度 的 
装置 ， 以 保证 张力 波动 在 许可 范围 ， @@ 纱 框 ， 周 长 为 1. 000m + 上 0. 002m; @ 圈 数 计数 装置 。 

2) 手动 测 长 架 ， 附加: 中立 式 量 尺 ， 测 量 范围 1m， 最 小 分 度 值 1mm; 人 @ 施 加 预 张 
力 的 装置 ， 施 加 预 张力 精度 为 +10% 。 

3) 仪器 : 可 自动 测 得 热处理 前 后 纹 丝 长 度 ， 计 算 热 收缩 率 ， 可 自动 调节 张力 。 附 
加 : QD 绞 丝 架 ， 可 同时 放置 多 个 试 样 ， 附 多 个 2. SeN 的 夸 码 ， 高 度 至 少 600mm (为 自 
动 测 长 仪 的 配套 装置 ); @ 烘 箱 ， 不 低 于 绞 丝 架 的 高 度 ， 可 自由 悬挂 绞 丝 。 

4) 水 槽 : 具有 加 热 装置 ， 能 使 水 保持 沸腾 状态 ， 容 量 能 满足 试验 要 求 。 

5) 沸水 收缩 率 试验 用 辅助 材料 ， 包 括 : 中 抽 带 网 袋 ， 规 格 尺 十 为 100mm x 100mm， 
样品 放 在 样 袋 内 呈 松 散 状 态 ， 煮 沸 时 试 样 不 会 漏出 ， 一 个 试 样 需要 装 一 个 网 袋 ; 四 纱 
布 ， 规格 尺寸 为 150mm x300mm， 样 品 包 在 纱布 内 呈 松 弛 状态 ， 老 沸 时 试 样 不 会 漏出 ; 
3) 温度计， 可 以 测 到 100%C ， 精 度 为 1 ; 加 吸水 纸 ; 名 蒸 饮 水 或 去 离子 水 ; @@ 含 1g/L 
表面 活性 剂 的 水 溶液 。 

6) 温度 能 达到 干 热 收缩 率 试 验 要 求 的 通风 烘箱 ， 并 附加 : 中 一 个 可 以 支撑 试 样 的 
试 样 架 ; 包 烘 箱 的 内 部 高 度 至 少 600mm， 以 便 可 以 自由 悬挂 绞 丝 ; 外 温度 计 ， 可 测量 
和 记录 试 样 附 近 热 空气 的 温度 〈 如 热电 偶 ) ， 精 度 为 3Y 。 


8.2.2 试验 通则 


1. 取样 

1) 散 件 实验 室 样品 按 需 取样 。 

2) 批量 实验 室 样品 的 抽取 按 GBAT 6502 规定 。 

不 要 抽取 在 运输 途中 意外 受潮 、 擦 伤 或 包装 已 经 打开 的 卷 装 。 

2. 试验 条 件 

(1) 预 调 湿 。 当 试 样 回 潮 率 超过 规定 回潮 率 时 ， 需 要 进行 预 调 湿 : 
1) 温度 不 超过 50%C 。 

2) 相对 湿度 为 5% ~25% 。 

3) 时 间 大 于 30min。 

(2) 调 湿 和 试验 用 标准 大 气 ”涤纶 和 丙纶 纤维 试 样 的 调 湿 和 试验 用 标准 大 气 : 
1) 温度 为 20%C +2%C。 
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2) 相对 湿度 为 65% +5% 。 

3) 调 湿 时 间 为 4h。 

其 他 化 学 纤维 试 样 的 调 湿 和 试验 用 标准 大 气 为 : 

1) 温度 为 20% +2C。 

2) 相对 湿度 为 65% +2% 。 

3) 推荐 调 湿 时 间 为 16h。 

(3) 沸水 处 理 条 件 包括: 中 在 水 槽 中 加 入 含有 1g 代 表面 活性 剂 的 去 离子 水 或 薰 
饮水 ,水 量 至 少 是 试 样 和 样 袋 〈 或 纱布 ) 的 40 倍 ， 并 确保 试 样 完全 浸没 和 不 能 碰 水 村 
壁 ; @) 者 沸 时 间 为 30min +5min; @) 者 后 试 样 烘 干 温 度 为 55% +5% ， 烘 干 时 间 约 60min 
( 烘 干 为 止 ) ， 也 可 以 在 标准 大 气 中 自然 蚊 干 。 

由 于 水 的 沸点 取决 于 测定 点 的 大 气压 ， 因 此 大 气压 的 变化 可 引起 沸水 收缩 率 结果 的 
变化 。 

(4) 和 干 热 空气 处 理 条件 ”可 根据 不 同 产品 需要 ， 采 用 不 同 的 热 空气 温度 及 热处理 
时 间 。 活 纶 、 锦 纶 的 热处理 温度 和 时 间 推 荐 用 : 温度 190Y +3Y ， 时 间 15min 上 lmin。 

(5) 热处理 前 后 的 试 样 平 衡 时 间 ”涤纶 和 丙纶 热处理 前 平衡 2h 以 上 ， 热 处 理 后 
衡 4h 以 上 ; 锦纶 和 纤维 素 纤 维 热处理 前 平衡 2h 以 上 ， 热 处 理 后 平衡 16h 以 上 。 

3. 试 样 的 预 加 张力 

试 样 的 预 加 张力 按 下 式 计算 : 
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F=pT 
式 中 一 一 项 加 张力 负荷 ， 单 位 为 eN; 
7 一 一 试 样 的 名 义 线 密度 ， 单 位 为 dtex; 
7 一 一 单位 线 密度 的 预 加 张力 ， 单 位 为 eN/dtex。 
试 样 的 单位 线 密 度 预 张力 规定 如 下 : 
1) 牵 伸 丝 、 纤 维 素 纤维 : 0. 05cN/dtex +0.005cN/dtex。 
2) 变形 丝 : 0. 20cN/dtex +0. 02cN/dtex。 
4. 试验 长 度 〈 样 品 量 ) 
1) 手工 测量 法 所 需 绞 丝 圈 数 每 个 试 样 取 10m， 出 三 检验 取 25m。 
2) 单 根 法 每 个 试 样 取 50cm。 
5. 试验 次 数 
1) 散 件 实验 室 样 品 ， 每 个 卷 装 试验 次 数 至 少 两 次 ， 且 每 批 样品 的 试验 总 次 数 不 低 
于 10 次 。 
2) 批量 实验 室 样品 ， 每 个 卷 装 试验 1 次 ， 仲 裁 时 试验 3 次 。 
3) 除 规 定 的 实验 室 样品 卷 装 数 ， 对 确定 为 95% 置信 水 平时 ， 当 置信 区 间 半 宽 值 与 
热 收 缩 率 算术 总 平均 值 的 差异 超过 + 上 5% ， 需 按 规 定 增加 卷 装 数 。 


8.2.3 沸水 收缩 率 的 测定 


1. 绞 丝 法 A (手工 测量 法 ,适用 于 牵 伸 丝 ) 
(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 
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1) 将 实验 室 样品 插 在 简 管 加 上 ， 引 出 丝 头 ， 售 去 表层 丝 数 米 。 

2) 丝 条 引入 张力 装置 使 丝 头 国定 在 测 长 机 纱 框 的 夹 片上 ， 保 证 丝 条 均匀 地 、 平 整 
地 卷 绕 在 纱 框 上 上， 首尾 打 结 。 

3) 小 心地 从 纱 框 上 将 丝 绞 取 下 ， 防 止 乱 绞 。 

4) 将 丝 绞 放 置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 沸 者 前 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 使 丝 纹 内 侧 对 准 立 式 量 斥 的 零 
点 ， 在 丝 绞 下 端 小 心地 施加 规定 的 标准 预 张力 ， 并 防止 丝 绞 扭 转 ， 待 30s +3s 后 ， 读 取 
试 样 沸 者 前 长 度 Zu ， 精 确 至 lmm。 

(3) 沸 者 处理” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 取 下 试 样 ， 将 其 对 折 再 对 折 ， 呈 松弛 状态 放 入 网 袋 中 〈 或 对 折 后 逐个 平 放 在 纱 
布 上 ， 用 纱布 将 试 样 包 好 ) 。 

2) 按 要 求 进行 沸 煮 处 理 。 

3) 小 心地 取出 网 袋 〈 纱 布 ) ， 并 从 网 袋 〈 纱 布 ) 中 取出 试 样 ， 用 吸水 纸 吸 干 ， 按 
烘 干 条 件 在 无 张力 和 松弛 状态 下 烘 干 试 样 。 

4) 取出 试 样 ， 将 试 样 松弛 地 、 无 张力 地 挂 起 来 ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 
时 间 进 行 热处理 后 平衡 。 

(4) 沸 者 后 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 使 丝 纹 内 侧 对 准 立 式 量 斥 的 零 
点 ， 在 丝 绞 下 端 小 心地 施加 规定 的 标准 预 张力 ， 并 防止 丝 绞 扭 转 ， 待 30s +3s 后 ， 读 取 
试 样 沸 者 前 长 度 L,， 精 确 至 lmm。 

2. 绞 丝 法 了 (仪器 测量 法 ， 适 用 于 牵 伸 丝 ) 

(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 将 实验 室 样品 插 在 简 管 加 上 ， 引 出 丝 头 ， 售 去 表层 丝 数 米 。 

2) 丝 条 引入 张力 装置 使 丝 头 国定 在 测 长 机 纱 框 的 夹 片上 ， 保 证 丝 条 均匀 地 、 平 
地 卷 绕 在 纱 框 上 上， 首尾 打 结 。 

3) 小 心地 从 纱 框 上 将 丝 绞 取 下 ， 防 止 乱 绞 。 

4) 将 丝 绞 放置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 沸 煮 前 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 并 在 每 个 试 样 的 下 端 加 挂 1 个 
2. 5cN 的 夸 码 ， 使 丝 条 垂直 向 下 ， 然 后 放 和 人 仪器 中 ， 按 规定 设置 标准 预 张力 。 仪 器 自动 
加 载 后 读 取 试 样 的 沸 者 前 长 度 L。， 精 确 至 0. Imm。 

(3) 沸 者 处理” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 将 挂 着 试 样 的 绞 丝 加 从 仪器 中 取出 ， 垂 直 放 入 沸水 中 使 之 完全 浸没 ， 沸 者 时 间 
按 规 定 执行 ， 整 个 试验 阶段 保证 水 处 于 沸腾 状态 。 

2) 小 心 取出 绞 丝 架 , 滴水 10min ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热 处 
理 后 平衡 。 

(4) 沸 者 后 长 度 测量 仪器 自动 依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 并 在 每 个 试 样 的 下 端 
加 挂 1 个 2.5cN 的 夸 码 ， 使 丝 条 垂直 向 下 ， 然 后 放 入 仪器 中 ， 按 规定 设置 标准 预 张力 。 
仪器 自动 加 载 后 读 取 试 样 的 沸 痢 前 长 度 L,， 精 确 至 0. 1mm。 
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3. 单 根 法 〈 适 用 于 变形 丝 ) 

(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 按 要 求 从 每 个 实验 室 样 品 上 退去 部 分 表层 丝 数 米 。 

2) 于 每 个 卷 装 上 剪 取 60 ~70cm 长 的 试 样 3 个 〈 出 三 检验 可 剪 取 1 个 试 样 ) ， 平 放 
在 绒 板 上 。 

3) 将 试 样 放 置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 沸 煮 前 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 在 丝 条 的 下 端 小 心 施 加 规定 的 
预 张力 ， 待 30s +3s 后 ， 在 立 式 量 尺 的 零点 (上 来 持 点 ) 和 50cm 人 处 (M 点 ) 作 上 标 
记 ， 即 为 试 样 的 沸 煮 前 长 度 L。， 精 确 至 lmm。 

(3) 沸 者 处理” 按 下 列 要 求 进行 ; 

1) 取 下 试 样 ， 将 其 对 折 再 对 折 ， 呈 松弛 状态 放 和 网 袋 中 〈 或 对 折 后 逐个 平 放 在 纱 
布 上 ， 用 纱布 将 试 样 包 好 ) 。 

2) 按 要 求 进行 沸 煮 处 理 。 

3) 小 心地 取出 网 袋 〈 纱 布 ) ， 并 从 网 袋 〈 纱 布 ) 中 取出 试 样 ， 用 吸水 纸 吸 干 ， 按 
烘 干 条 件 在 无 张力 和 松弛 状态 下 烘 干 试 样 。 

4) 取出 试 样 ， 将 试 样 松弛 地 、 无 张力 地 挂 起 来 ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 
时 间 进 行 热处理 后 平衡 。 

(4) 沸 煮 后 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 下 端 小 心地 施加 规定 的 预 张力 ， 
待 30s+3s 后 ， 记 录 两 个 标记 点 之 间 的 长 度 即 试 样 的 煮 后 长 度 上 ， 精 确 至 lmm (此 时 试 
样 仍 处 于 受 张 力 情况 ) 。 


8.2.4” 热 空气 收缩 率 的 测定 


1. 绞 丝 法 A (手工 测量 法 ,适用 于 牵 伸 丝 ) 

(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 将 实验 室 样品 插 在 简 管 加 上 ， 引 出 丝 头 ， 售 去 表层 丝 数 米 。 

2) 丝 条 引入 张力 装置 使 丝 头 固定 在 测 长 机 纱 框 的 夹 片上 ， 保 证 丝 条 均匀 地 、 平 整 
地 卷 绕 在 纱 框 上 ， 首 尾 打 结 。 

3) 小 心地 从 纱 框 上 将 丝 绞 取 下 ， 防 止 乱 绞 。 

4) 将 丝 绞 放 置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 热处理 前 长 度 测 量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 使 丝 纹 内 侧 对 准 立 式 量 扩 的 
零点 ， 在 丝 绞 下 端 小 心地 施加 规定 的 标准 预 张力 ， 并 防止 丝 绞 扭转 , 待 30s +3s 后 ， 读 
取 试 样 沸 煮 前 长 度 上 ， 精 确 至 1mm。 

(3) 和 干 热处理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 取 下 试 样 ， 对 于 自动 测量 法 可 直接 去 除 预 张力 ， 使 试 样 呈 松弛 状态 挂 在 试 样 架 
a 

2) 将 烘箱 在 空气 循环 的 运行 方式 下 预 热 到 规定 的 干 热处理 温度 。 

3) 把 带 试 样 的 试 样 架 快速 地 放 入 烘箱 ， 以 便 把 温度 的 降低 程度 减 到 最 小 ， 热 处 理 
时 间 按 规定 进行 。 
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4) 经 热处理 后 ， 小 心地 取出 试 样 及 试 样 架 ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 时 间 
进行 热处理 后 平衡 。 

(4) 热处理 后 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 使 丝 纹 内 侧 对 准 立 式 量 义 的 
零点 ， 在 丝 绞 下 端 小 心地 施加 规定 的 标准 预 张力 ， 并 防止 丝 绞 扭转 ,， 待 30s +3s 后 ， 读 
取 试 样 沸 煮 前 长 度 1。， 精 确 至 1mm。 

2. 绞 丝 法 了 (仪器 测量 法 ， 适 用 于 牵 伸 丝 ) 

(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 将 实验 室 样品 插 在 简 管 加 上 ， 引 出 丝 头 ， 售 去 表层 丝 数 米 。 

2) 丝 条 引入 张力 装置 使 丝 头 国定 在 测 长 机 纱 框 的 夹 片上 ， 保 证 丝 条 均匀 地 、 平 
地 卷 绕 在 纱 框 上 上， 首尾 打 结 。 

3) 小 心地 从 纱 框 上 将 丝 绞 取 下 ， 防 止 乱 绞 。 

4) 将 丝 绞 放置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 热处理 前 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 使 丝 纹 内 侧 对 准 立 式 量 义 的 
零点 ， 在 丝 绞 下 端 小 心地 施加 规定 的 标准 预 张力 ， 并 防止 丝 绞 扭转 , 待 30s +3s 后 ， 读 
取 试 样 沸 煮 前 长 度 mw ， 精 确 至 1mm。 

(3) 和 干 热处理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 取 下 试 样 ， 对 于 自动 测量 法 可 直接 去 除 预 张力 ， 使 试 样 呈 松弛 状态 挂 在 试 样 架 
上 。 

2) 将 烘箱 在 空气 循环 的 运行 方式 下 预 热 到 规定 的 干 热处理 温度 。 

3) 把 带 试 样 的 试 样 架 快速 地 放 入 烘箱 ， 以 便 把 温度 的 降低 程度 减 到 最 小 ， 热 处 理 
时 间 按 规定 进行 。 

4) 经 热处理 后 ， 小 心地 取出 试 样 及 试 样 架 ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 时 间 
进行 热处理 后 平衡 。 

(4) 热处理 后 长 度 测量 ”仪器 自动 读 取 试 样 的 热处理 后 长 度 LL,， 并 计算 出 热 收 缩 
率 5 的 值 ， 精 确 至 0. 1mm。 

3. 单 根 法 (适用 于 变形 丝 ) 

(1) 试 样 的 制备 和 处 理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 按 要 求 从 每 个 实验 室 样 品 上 退去 部 分 表层 丝 数 米 。 

2) 于 每 个 卷 装 上 剪 取 60 ~70cm 长 的 试 样 3 个 (出厂 检验 可 剪 取 1 个 试 样 ) ， 平 放 
在 绒 板 上 。 

3) 将 试 样 放 置 在 规定 的 标准 大 气 条 件 中 ， 按 规定 的 时 间 进 行 热处理 前 平衡 。 

(2) 热处理 前 长 度 测量 ”依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 在 丝 条 的 下 端 小 心 施 加 规定 
的 预 张力 ， 待 30s +3s 后 ， 在 立 式 量 尺 的 零点 〈 上 夹 持 点 ) 和 50cm 处 作 上 标记 ， 即 为 
试 样 的 沸 煮 前 长 度 上 ， 精 确 至 1mm。 

(3) 和 干 热处理 ” 按 下 列 要 求 进行 : 

1) 取 下 试 样 ， 对 于 自动 测量 法 可 直接 去 除 预 张力 ， 使 试 样 呈 松弛 状态 挂 在 试 样 架 
上 。 

2) 将 烘箱 在 空气 循环 的 运行 方式 下 预 热 到 规定 的 干 热处理 温度 。 
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3) 把 带 试 样 的 试 样 架 快速 地 放 入 烘箱 ， 以 便 把 温度 的 降低 程度 减 到 最 小 ， 热 处 理 
时 间 按 规定 进行 。 

4) 经 热处理 后 ， 小 心地 取出 试 样 及 试 样 架 ， 在 规定 的 标准 大 气 中 ， 按 规定 的 时 间 
进行 热处理 后 平衡 。 

(4) 热处理 后 长 度 测 量 依次 将 试 样 悬 挂 在 装置 上 ， 下 端 小 心地 施加 规定 的 预 张 
力 ,， 待 30s+3s 后 ， 记 录 两 个 标记 点 之 间 的 长 度 即 试 样 的 煮 后 长 度 人， 精确 至 lmm (此 
时 试 样 仍 处 于 受 张力 情况 ) 。 


8.2.5 结果 表示 
1) 热 收缩 率 $ 按 下 式 计 算 : 
































Lo =E. 


'S: 三 


式 中 5 一 一 热 收 缩 率 ( 沸 水 收缩 率 或 干 收缩 率 ) (% ); 
一 一 试 样 的 热处理 前 长 度 ， 单 位 为 mm; 
LL 一 一 试 样 的 热处理 后 长 度 ， 单 位 为 mm。 
2) 试验 结果 按 GB/T 8170 规定 修 约 到 小 数 点 后 1 位 。 
3) 如 果 需 要 ， 生 产 企 业 应 确定 贷 批 的 热 收缩 率 的 允许 偏差 。 
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所 谓 弹 性 体 ， 是 指 橡胶 类 高 分 子 材料 ， 该 类 材料 在 弱 的 应 力 下 发 生变 形 ， 应 力 取消 
之 后 迅速 恢复 ,接近 于 初始 尺寸 和 形状 。 

试验 弹性 体 是 指 已 知 配方 的 硫化 橡胶 ， 用 来 评价 介质 对 橡胶 的 影响 。 为 了 使 误差 最 
小 ， 试 验 弹性 体 配 方 只 包括 保证 硫化 的 最 基本 的 配合 剂 。 

标准 弹性 体 材料 与 液压 液体 的 相 容 性 一 般 测量 体积 变化 率 (AViw) 和 拉 断 伸 长 率 
(ALiw)。 

标准 弹性 体 材料 与 液压 液体 的 相 容 性 试验 方法 可 按照 GBAT 14832 一 2008 《标准 弹 
性 体 材料 与 液压 液体 的 相 容 性 试验 》 进 行 。 


9.1 试验 材料 
9.1.1 标准 丁 膊 橡胶 (NBR1) 


1. 配方 
标准 丁 膊 橡胶 (NBR1) 的 配方 如 表 9-1 所 示 。 
表 9-1 标准 丁 膊 橡胶 (NBR1) 的 配方 







































































材 料 质量 份 
NBRO 100. 00 
氧化 锌 ( 优 级 品 或 一 级 品 ) 5.0 
2,2,4- 三 甲 基 -1,2- 二 氧化 唆 啉 聚合 物 ( 熔 点 75 ~ 100Y ) (防老 剂 RD) 0.5 
FEF 炭 黑 (ASTM 名 称 :N550) 70.0 
过 氧化 二 异 丙 葵 ,过 氧化 物 含量 =>97% ( 质量 分 数 ) 1.2@ 
合计 176.7 





@ ”结合 丙烯 且 舍 量 (28 +1) % (质量 分 数 ) ， 冷 聚合 ， 门 尼 黏 度 (GB/T 1232. 1 一 2000) : (45 +5) ML 
(1+4) 100%C ; 德国 拜耳 公司 生产 的 Perbunan NT2845 ， 或 其 他 相当 的 品种 。 
@， 如 果 采 用 过 氧化 物 含量 为 40% (质量 分 数 ) 的 进口 过 氧化 二 异 丙 荣 ， 其 用 量 为 3.0 质量 份 ， 合 计量 
相应 增加 。 
2. 混 炼 工艺 步骤 
开 炼 机 的 辊 简 表 面 温度 应 保持 50%C +5% ， 应 按照 下 列 程序 进行 混 炼 : 
1) 开 炼 机 的 辊 距 调节 到 1.4mm， 生 胶 包 辊 ， 进 行 塑 炼 。 
2) 以 恒定 的 速率 在 辊 简 上 均匀 地 加 氧化 锌 ,然后 加 2，2, 4- 三 甲 基 -1， 2- 二 氧化 
唆 啉 聚合 物 (防老 剂 RD)。 
3) 从 辊 简 的 一 端 到 另 一 端的 对 角 方 向 作 3/4 制 刀 。 
4) 以 恒定 的 速率 在 辊 简 上 均匀 地 加 大 约 一 半 的 谈 黑 。 
5) 调节 辊 距 以 保持 辊 简 上 有 一 定 的 堆积 胶 。 
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6) 每 端 作 3 次 3[4 割 刀 。 
7) 加 入 剩余 的 炭 黑 和 落 到 料 盘 中 的 全 部 粉 料 。 
8) 均匀 地 在 辊 简 上 加 过 氧化 二 异 两 葵 。 
9) 每 端 作 6 次 3[4 制 刀 。 
10) 从 辊 简 上 割 下 胶 料 ， 将 辊 距 调 到 0. 2mm。 
11) 将 打 成 卷 的 胺 料 竖 着 放 入 开 炼 机 ， 薄 通 6 次 。 
12) 将 胶 料 压 成 约 2. 2mm 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金属 表面 上 冷却 。 
13) 准备 硫化 试 片 。 
3. 制备 标准 的 硫化 试 片 
在 170%C 下 硫化 20min， 制 成 2mm +0.2mm 厚 的 标准 硫化 胶 试 片 。 
4. 控制 试验 
用 制备 好 的 试 片 进 行 表 9 了 2 中 规定 的 所 有 试验 。 

表 9-2 NBRI 的 控制 试验 
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控制 试验 性 能 要 求 试验 方法 

人 硬度 ”IRHD( 微 型 试验 ) 80 +3 GB/T 6031 一 1998 

拉 伸 强度 (2 型 哑铃 形 试 样 )/MPa = 20 GB/T 528—1998 

拉 断 伸 长 率 (2 型 哑铃 形 试 样 )(% ) 三 150 GB/T 528 一 1998 

缩 永 久 变形 (100% ,22h ,采用 三 个 圆 片 琶 合 4 B 型 试 

压缩 永久 变形 ( 采用 三 个 圆 片 琶 合 而 成 的 试 6 A 
样 )(%) = 

密度 /( Mg/m’) 1.23 +0.02 CGB/T 533—1991 

贡 量 变化 率 [ (23 +2)% ,22h ,液体 B 中 浸泡 ,液体 B:70% 了 

质量 变化 率 [ ( +2) ,液体 中 浸泡 ,液体 : 0 ( 体 2 ne 
分 数 ) 的 纯 2,2 ,4- 三 甲 基 成 烷 和 30% (体积 分 数 ) 的 纯 甲 茶 ](% ) 











9.1.2 标准 丁 膊 橡胶 (NBR2) 


1. 配方 
标准 丁 膊 橡胶 (NBR2) 的 配方 如 表 9-3 所 示 。 
表 9-3 标准 丁 膊 橡胶 (NBR2) 的 配方 






















































































材 料 质量 份 
NBR® 100. 00 
氧化 锌 ( 优 级 品 或 一 级 品 ) 5.0 
硬 脂 酸 1.0 
2,2,4- 三 甲 基 -1 ,2 二 氧化 唆 啉 聚合 物 ( 熔 点 75 ~ 100Y ) (防老 剂 RD) 0.5 
FEF 炭 黑 (ASTM 名 称 :N550 ) 50.0 
二 硫化 四 甲 基 秋 兰 姆 (促进 剂 TMTD) 1.5 
N- 环 已 基 -2- 葵 并 唆 唑 次 磺 酰 胺 (促进 剂 CZ) 2.0 
硫黄 ( 优 级 品 或 一 级 品 ) 0.5 
合计 160.5 





注 : 这 一 配方 会 产生 致癌 的 副产品 。 
QD 结合 丙烯 且 含 量 (34 +1)% (质量 分 数 )， 门 尼 恭 度 (GB/AT 1232. 1 一 2000): (56 +5) ML (1 +4) 
100C ; JSR N 237, 或 其 他 相当 的 品种 (可 用 20 份 的 国产 丁 膊 -40 与 80 份 的 国产 丁 且 -26 并 用 ) 。 
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2. 混 炼 工艺 步骤 
开 炼 机 的 辊 简 表 面 温度 应 保持 50%C +5% ， 应 按照 下 列 程 
1) 开 炼 机 的 辊 距 调节 到 1.4mm， 生 胶 包 辊 ， 进 行 塑 炼 。 
2) 以 恒定 的 速率 在 辊 简 上 均匀 地 加 氧化 锌 、 硬 脂 酸 ,然后 加 2，2，4- 三 甲 基 -l， 
2- 二 氧化 呼 啉 聚合 物 (防老 剂 RD)。 
3) 从 辊 简 的 一 端 到 另 一 端的 对 角 方 向 作 3/4 制 刀 。 
4) 以 恒定 的 速率 在 辊 简 上 均匀 地 加 大 约 一 半 次 黑 。 
5) 调节 辊 距 以 保持 辊 简 上 有 一 定 的 堆积 胶 。 
6) 每 端 作 3 次 3/4 制 刀 。 
7) 加 入 剩余 的 炭 黑 和 落 到 料 盘 中 的 全 部 粉 料 。 
8) 均匀 地 在 辊 简 上 加 二 硫化 四 甲 基 秋 兰 姆 (促进 剂 TMTD ) ，N- 环 已 基 -2- 茶 并 味 
次 磺 酰 胺 (促进 剂 CZ) 和 硫黄 。 
9) 每 端 作 六 次 3/4 割 刀 。 
10) 从 辊 简 上 制 下 胶 料 ， 将 辊 距 调 到 0. 2mm。 
11) 将 打 成 卷 的 胶 料 竖 着 放 入 开 炼 机 ， 薄 通 6 次 。 
12) 将 胶 料 压 成 约 2. 2mm 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金属 表面 上 冷却 。 
13) 准备 硫化 试 片 。 
3. 制备 标准 的 硫化 试 片 
在 170%C 下 硫化 20min， 制 成 2mm +0.2mm 厚 的 标准 硫化 胶 试 片 。 
4. 控制 试验 
用 制备 好 的 试 片 进行 表 9-4 中 规定 的 所 有 试验 。 
表 9-4 NBR2 的 控制 试验 





字 进 行 混 炼 : 
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控制 试验 性 能 要 求 试验 方法 
硬度 ”IRHD( 微 型 试验 ) 65 +5 GB/T 6031 一 1998 
拉 伸 强度 (2 型 哑铃 形 试 样 )/MPa ”三 15 CB/T 528 一 1998 
拉 断 伸 长 率 (2 型 哑铃 形 试 样 )(%) = 300 GB/T 528—1998 
FE 缩 永久 恋 形 采用 三 个 圆 片 善 合 的 B 型 
压缩 永久 变形 (100Y ,22h, 采 用 三 个 圆 片 琶 合 而 成 的 B 型 试 2 Te 
样 )(% ) = 
密度 /(mg/mi’ ) 1.18 +0.02 GB/T 533—1991 
质量 变化 [在 (23 +2)% ,22h ,液体 B 中 浸泡 液体 B:70% ( 体 
积分 数 ) 的 纯 2,2 ,4- 三 甲 基 成 烷 和 30% (体积 分 数 ) 的 纯 甲 茶 ] 23 +5 GB/T 1690 一 1992 
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9.1.3 标准 氟 橡 胶 ( 偏 二 气 乙 烯 -六 气 丙 烯 共 肾 物 ，FKM2) 


1. 配方 
标准 氟 橡 胶 〈FKM2 ) 的 配方 在 表 9-5 中 给 出 。 
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表 9-5 标准 氟 橡 胶 〈IKM2) 的 配方 





























































































































材 料 质量 份 
偏 二 气 乙烯 -六 氟 丙 烯 共聚 物 ? 100. 00 
氧化 镁 (高 活性 ) 3.0 
氧化 钙 2.0 
MT 炭 黑 ( ASTM 名 称 :N990 ) 25.0 
促进 剂 :有 机 磷 盐 2 0.44 
硫化 剂 : 双 酚 Af3 1.35 
合计 131.79 
注 : 试验 弹性 体 FKM2 与 在 ISO 13266 中 给 出 的 SPE-FKM/2X 的 组 分 相同 ， 并 且 二 者 具有 非常 相似 的 制造 
工艺 。 如 果 SPE-FKM/2X 测 得 的 结果 满足 控制 试验 的 要 求 ，SPE-FKM/2X 可 以 用 来 做 试验 弹性 体 。 
Q@ 氟 含 量 : (66 +1)% (质量 分 数 )。Viton A 500 杜邦 陶 氏 弹性 体 公 司 产品 ; 或 Tecnoflon N935 ，Ausi- 
mont 公司 产品 ; 或 Fluorel FC2230 ，Dyneon 公司 产品 ; 或 国产 F2641 。 
@) 促进 剂 如 Viton Curative No 20 杜邦 陶 氏 弹性 体 公 司 产品 ， 这 种 促进 剂 的 有 机 磷 盐 含量 是 33% (质量 
分 数 ) ， 添 加 量 是 1. 33 质量 份 ， 这 样 表 中 的 合计 量 要 增加 0.9 质量 份 ; 或 采用 其 他 相当 的 品种 。 
加 ”硫化 剂 如 Viton Curative No 30， 杜 邦 陶 氏 弹性 体 公司 产品 ， 这 种 交 联 剂 的 双 酚 含量 是 50% (质量 分 
数 ) ， 添 加 量 是 2.7 质量 份 ， 这 样 表 中 的 合计 量 要 增加 1. 4 质量 份 ; 或 采用 其 他 相当 的 品种 。 








2. 混 炼 工艺 步骤 


开 炼 机 的 辊 简 表 面 温度 应 保持 50 +5% ， 应 按照 下 列 程序 进行 混 ，; 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10) 将 胶 料 压 成 约 2.2mm 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金 局 


11) 








开 炼 机 的 辊 距 调节 到 1.4mm， 生 胶 包 辊 ， 进 行 塑 炼 。 





将 全 部 配合 剂 混合 在 一 起 ， 以 恒定 的 速率 均匀 地 加 在 辊 简 


调节 辊 距 ， 以 保持 辊 简 上 有 一 定 的 堆积 胶 。 


当 添 加 完 所 有 配合 剂 ， 包 括 全 部 落 到 料 盘 中 的 粉 料 后 ， 每 端 作 一 次 3/4 


每 端 作 3 次 3/4 市 刀 。 
从 辊 简 上 














割 下 胶 料 ， 将 辊 距 调 到 0. 2mm。 


将 打 成 卷 的 胶 料 竖 着 放 入 开 炼 机 ， 薄 通 6 次 。 


将 胶 料 压 成 约 2.2mm 厚度 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金 




















上 。 








割 刀 。 


属 表面 上 冷却 24h。 


将 停放 24h 后 的 混合 好 的 胶 料 ， 在 辊 距 为 0.8mm 的 开 炼 机 上 注 通 6 次 ， 辊 简 表 
面 温度 为 50Y +5%C。 





准备 硫化 试 片 。 


3. 制备 标准 硫化 试 片 
在 180%C 下 硫化 20min， 制 成 2mm +0.2mm 厚 的 标准 硫化 胶 试 片 。 在 230Y 的 循环 


空气 老化 箱 ， 














进行 24h 的 二 段 硫化 。 


4. 控制 试验 


用 

















由 备 好 的 试 片 进行 表 9-6' 
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规定 的 所 有 试验 。 


表面 上 冷却 。 
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表 9-6 FKM2 的 控制 试验 

























































































控制 试验 性 能 要 求 试验 方法 
人 硬度 ”IRHD( 微 型 试验 ) 70 +3 GB/T 6031 一 1998 
拉 伸 强度 (2 型 哑铃 状 试 样 )/MPa ”三 12 GB/T 528 一 1998 
拉 断 伸 长 率 (2 型 哑铃 状 试 样 )(%) = 150 GB/T 528—1998 
压缩 永久 变形 (150Y ,22h, 采 用 三 个 圆 片 秋 合 而 成 的 B 型 试 ee 
样 )(%) = 
密度 / (mg/m; ) 1.85 +0.03 GB/T 533 一 1991 
质量 变化 [(23 +2)% ,22h, 在 ISO 液体 E 中 浸泡 液体 工 : 0 
100% (体积 分 数 ) 纯 的 甲 茶 ](% ) 
9.1.4 标准 三 元 乙 两 橡胶 (EPDM1) 
1. 配方 
标准 三 元 乙 丙 橡胶 (EPDM1) 的 配方 在 表 9-7 中 给 出 。 
































表 9-7 标准 三 元 乙 丙 橡胶 (EPDM1) 的 配方 

材 料 质量 ff 
EPDMY® 100. 00 
FEF 炭 黑 (ASTM 名 称 :N550) 50.0 
氧化 锌 ( 优 级 品 或 一 级 品 ) 5.0 
2 ,2 ,4- 三 甲 基 -1 ,2- 二 氧化 唆 啉 聚合 物 ( 熔 点 75% ~ 100% ) (防老 剂 RD) 0.5 
过 氧化 二 异 丙 葵 (过 氧化 物 含量 =>97% ) 3.0® 
合计 158.5 


Q@ 门 尼 黏度 : 
5+2% 








相应 增加 。 


(质量 分 数 ) 。 


(42+5) ML (1+4) 100%C ,乙烯 含量 
日 本 三 井 化 学 
其 他 相当 的 品种 ( 如 国产 EPDM4045 ) 。 
@) 如 果 采 用 过 氧化 


含量 为 40% 


2. 混 炼 工艺 步骤 





开 炼 机 的 辊 简 表 面 温 
1) 开 炼 机 的 辊 距 调 





2) 将 痪 8 





民 、 氧化 锌 、 2 2 4- 三 日 


度 应 保持 50%C + 上 5%C ， 
节 到 1.4mm， 生 胶 包 辊 ， 进 行 塑 炼 。 
日 基 -1 ，2- 二 氧化 唆 啉 聚合 物 (防老 剂 RD) 混合 


: (54+5)% (质量 
公司 生产 的 EPT3045 ， 德 国 拜耳 公司 


， 二 燃 (ENB) 含量 


























(质量 分 数 ) 的 进口 


过 氧化 二 异 丙 茶 ， 其 月 

















在 一 起 ， 以 恒定 的 速率 均匀 地 加 在 辊 简 上 


3) 调节 辊 距 以 保持 辊 简 
当 添 加 完 所 有 的 配合 剂 ， 
5) 均匀 地 在 辊 简 
6) 当 过 氧化 二 异 丙 茶 混 入 后 ， 


4) 





7) 从 辊 简 上 省 





河上 有 一 定 的 堆积 胶 
包括 落 到 料 盘 中 的 粉 料 之 后 ， 
告 上 加 过 氧化 二 异 丙 茶 。 





每 端 作 3 次 3/4 


I 下 胶 料 ， 将 辊 距 调 到 0. 8mm。 


应 按照 下 列 程序 进行 














割 刀 。 


生产 的 BUNA G EP3440， 或 





每 端 作 一 次 3/4 割 刀 。 
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8) 将 打 成 卷 的 胶 料 竖 着 放 入 开 炼 机 ， 注 通 6 次 。 
9) 将 胶 料 压 成 约 2. 2mm 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金属 表面 上 冷却 。 
10) 准备 硫化 试 片 。 
3. 制备 标准 硫化 试 片 
在 170%C 下 硫化 20min， 制 成 2mm +0.2mm 厚 的 标准 硫化 胶 试 片 。 
4. 控制 试验 
用 制备 好 的 试 片 进行 表 9-8 中 规定 的 所 有 试验 。 
表 9-8 EPDM 1 的 控制 试验 
控制 试验 性 能 要 求 试验 方法 
硬度 ”IRHD( 微 型 试验 ) 68 +3 GB/T 6031 一 1998 
拉 伸 强度 (2 型 哑铃 状 试 样 )/MPa = 15 GB/T 528 一 1998 
拉 断 伸 长 率 (2 型 哑铃 状 试 样 )(% ) > 150 GB/T 528 一 1998 
0 150%C ,22h, 采 用 三 个 圆 片 基 合 而 成 的 B 型 试 六 es 
密度 /(mg/m’ ) 1.09 + 上 0.02 GB/T 533 一 1991 
质量 变化 (23% +2%C ,22h ,在 甲乙 酮 中 浸泡 )(% ) 5 +3 GB/T 1690—1992 














9.1.5 标准 氢化 丁 膊 橡胶 (HNBRI1) 


1. 配方 











标准 氧化 丁 膊 橡胶 (HNBR1) 的 配方 如 表 9-9 中 所 示 。 
表 9-9 标准 氨 化 丁 膊 橡胶 (HNBR1) 的 配方 





材 六 
















































































下 
HNBR 100.0 
4,4'-(a,&'- 二 甲 基 节 基 ) 二 苯胺 1.0 
2- 硫 醇 基 葵 并 咪唑 锌 盐 1.0 
FEF 炭 黑 (ASTM 名 称 :N550) 50.0 
1,3- 二 -( 叔 丁 基 过 和 氧 基 异 丙 基 ) 茶 (过 氧化 物 含量 二 96% ) 3.3® 
合计 155.3 
QD 结合 丙烯 且 含 量 (35 +2)% (质量 分 数 ) ， 门 尼 黏 度 : (75 +15) ML (1 +4) 100%C ; 剩余 不 饱 合 度 


(质量 分 数 ) : <2% 。 上 
©® 





相应 增加 。 


2. 混 炼 工艺 步骤 


如 果 采 用 过 氧化 物 含量 为 40% (质量 分 数 ) 的 进 


j 本 瑞 翁 公司 的 产品 Zetpol 2000， 或 德国 拜耳 公司 的 产品 Therban A 3407 。 


























口 过 





氧化 二 异 两 茶 ， 其 用 量 为 8. 0 质量 份 ， 合 计量 


开 炼 机 的 辊 简 表 面 温度 应 保持 50Y +5%C ， 应 按照 下 列 程序 进行 混 炼 : 
1) 开 炼 机 的 辊 距 调节 到 1.4mm， 生 胶 包 辊 ， 





茶 并 咪 唑 锌 盐 。 





进行 塑 炼 。 
2) 以 恒定 的 速率 在 辊 简 上 均匀 地 加 4, 4'-(a， a -二 甲 











基 下 基 ) 二 葵 胶 和 2- 硫 醇 基 
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3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


A 
怀 





A 
酉 





以 恒定 的 速率 在 辊 
调节 辊 距 以 保持 辊 


























的 粉 料 。 
地 在 辊 简 上 加 1，3- 二 -( 叔 丁 基 过 氧 基 异 两 基 ) 茶 。 
端 作 6 次 3/4 割 刀 。 


10) 从 辊 简 上 割 下 胶 料 ， 将 辊 距 调 到 0. 2mm。 





11) 将 打 成 卷 








的 胺 料 竖 着 放 入 开 炼 机 ， 注 通 6 次。 


从 辊 简 的 一 端 到 另 一 端的 对 角 方 向 作 3/4 割 刀 。 
简 上 均匀 地 加 约 一 半 炭 黑 。 
简 上 有 一 定 的 堆积 胶 。 
端 作 3 次 3/4 割 刀 。 

加 剩余 的 痰 黑 和 全 部 落 到 料 盘 ， 








12) 将 胶 料 压 成 约 2. 2mm 的 胶片 ， 然 后 放 在 平 的 金属 表面 上 冷却 。 


13) 准备 胡 


这 化 试 片 。 


3. 制备 标准 的 硫化 试 片 
在 170%C 下 硫化 20min， 制 成 2mm +0.2mm 厚 的 标准 硫化 胶 试 片 。 
4. 控制 试验 
用 制备 好 的 试 片 进 行 表 9-10 中 规定 的 所 有 试验 。 
表 9-10 ”HNBR 1 的 控制 试验 
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控制 试验 性 能 要 求 试验 方法 
硬度 IRHD( 微 型 试验 ) 68 +3 GB/T 6031 一 1998 
拉 伸 强度 (2 型 哑铃 状 试 样 )/MPa 三 20 GB/T 528 一 1998 
拉 断 伸 长 率 (2 型 哑铃 状 试 样 )(% ) = 250 GB/T 528 一 1998 
缩 永久 变形 (150% ,22h, 采 用 三 个 圆 片 闭 合 而 成 的 B 型 i 
| 压缩 永久 变形 ( 采用 三 个 圆 片 琶 合 而 成 的 试 0 Ce 
样 )(% ) = 
密度 /(mg/mi’ ) 1.15 +0.03 GB/T 533 一 1991 
质量 变化 [23Y +2%C ,22h ,液体 B 中 浸泡 液体 B:70% (体积 
分 数 ) 纯 的 2,2,4- 三 甲 基 戊 烷 和 30% (体积 分 数 ) 纯 的 甲 茶 ] 26 +5 GB/T 1690 一 1992 


(%) 




















9.2 试验 方法 


9.2.1 试验 





测定 弹性 体 相 容 和 


条 件 























指数 (ECI) 的 试验 条 件 如 表 9-11 所 示 。 














表 9-11 测定 弹性 体 相 容 性 指数 (ECI) 的 试验 条 件 
二 适合 的 试验 温度 /人 C 试验 时 间 @Ah 
弹性 体 41 5 
NBR1 ,2 100 
物 油 HNBR1 130 168 1000 
人 HR,HV 
FKM2 150 
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( 续 ) 
ee 适合 的 试验 温度 /SC 试验 时 间 了 /Ah 
液体 符号 We 

弹性 体 +1 +2 
NBR1 ,2 
聚 乙 二 醇 水 溶液 HFC HNBRI1 60 168 1000 
EPDMI1 
NBR1 ,2 
水 包 油 乳液 HFAE ,HFAS HNBRI1 60 168 1000 
FKM2 
NBR1 ,2 
油 包 水 乳液 HFB HNBRI1 60 168 1000 
FKM2 
烷 基 础 酸 酯 EPDMI1 100 
HFDR FKM2 150 168 1000 
芳 基 础 酸 酯 
EPDMI1 130 
NBR1 ,2 60 
多 元 醇 酯 HFDU HNBRI1 168 1000 
100 
FKM2 
NBR1 ,2 60 
生物 可 降解 
HEES HNBRI1 168 1000 
合成 酯 100 
FKM2 
植物 油 的 Dong 
秆 于 植物 油 世 
es HETG HNBRI1 60 168 1000 
从 FKM2 
聚 烷 基 乙 二 醇 HEPG HNBR1/FKM2 100 168 1000 
NBR1 ,2 100 
合成 烃 类 HEPR HNBRI 130 168 1000 
FKM2 150 
QD ” 当 评 价 液体 与 弹性 体 的 长 期 相 容 性 时 ， 建 议 试验 时 间 为 1000h。 
iiN 二 kt 
9.2.2 体积 变化 的 测定 
1. 试验 仪器 


1) 分 析 天 平 : 精度 为 0. 1mg， 装 有 一 根 尼龙 线 ， 托 架 上 放置 盛 有 车 饮水 伐 杯 。 在 
空气 和 水 中 进行 称 量 的 分 析 天 平 如 图 9-1 所 示 。 

2) 有 塞 子 的 玻璃 瓶 : 玻璃 瓶 的 尺寸 应 能 保证 试验 试 样 完 全 浸泡 在 试验 液体 ， 
能 在 无 约束 、 无 变形 的 条 件 下 自由 溶 胀 。 瓶 口 的 直径 宜 使 试 样 自由 地 放 进 和 取出 。 

3) 有 风扇 的 空气 循环 老化 箱 ， 保 持 温 度 在 设 定 温 度 的 上 25 内。 














并 且 





| 
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2. 试 样 

从 厚度 为 2mm +0.2mm 的 均匀 试 片 上 裁 取 (50mm + 上 lmm) x (25mm+lmm) 长 
方形 试 样 , 或 (436mm +1mm) 圆 形 试 样 。 两 种 形状 的 试 样 结果 大 致 相同 。 

3. 试验 方法 

1) 采用 3 个 已 经 做 好 标记 的 试 样 ， 在 空气 中 称 量 每 个 试 样 的 质量 (m, ) ， 准 确 到 
毫克 ， 然 后 在 标准 实验 室温 度 下 ， 称 量 每 个 试 

























































































样 在 蒸馏 水 中 的 质量 (ms ) ， 准 确 到 毫克 。 在 3 

进行 该 测定 以 前 先 用 以 上 试 样 测量 微型 硬度 。 
2) 确保 排除 试 样 上 的 全 部 气泡 。 为 了 避  ， 

免 气泡 的 形成 ， 可 以 将 试 样 在 乙醇 中 快速 的 芒 3 

泡 一 下 。 但 是 ， 不 推荐 使 用 甲醇 。 2 6 














3) 用 滤纸 或 不 起 毛 的 纤维 织物 将 试 样 擦 








二 5 





4) 将 橡胶 试 样 分 别 浸泡 到 玻璃 瓶 中 ， 玻 
璃 瓶 中 试验 液体 的 体积 至 少 是 试 样 总 体积 的 15 x a 
i A 到 9-1 在 空气 和 水 中 进行 
倍 ， 并 保证 试 样 完全 浸没 。 称 量 的 分 析 天 平 
5) 关上 盖子 ， 将 玻璃 瓶 放 入 试验 老化 箱 。 1_ 烧杯 2 水 3 一 尼 尼 线 
试验 时 间 和 温度 取决 于 液体 和 试验 用 的 弹性 体 4 一 温度 计 5 一 试 样 6 一 支 保 
的 性 质 。 
6) 达到 浸泡 试验 时 间 后 ， 取 出 玻璃 瓶 ， 将 其 放置 在 标准 实验 室温 度 下 。 
7) 将 试 样 表面 上 的 多 余 液 体 清除 掉 。 当 清除 非 水 液体 时 ， 将 试 样 快速 在 适合 的 挥 
发 性 液体 中 蕊 一 下 ， 如 石油 栈 ， 然 后 快速 地 用 滤纸 或 非 棉 织 物 将 试 样 擦 干 。 
8) 立即 将 试 样 放 人 已 确定 了 瓶 重 并 盖 有 盖子 的 称 量 瓶 中 ， 称 量 在 空气 中 的 总 质量 
(ms ) ， 准 确 到 mg。 
9) 从 称 量 瓶 中 取出 试 样 ， 立 即 在 实验 室温 度 下 称 量 在 蒸馏水 中 的 质量 (m, ) 。 
4. 结果 表示 
体积 变化 由 体积 变化 率 AViw, 表 示 ，AViw 由 下 式 计算 : 
Ai x 100% 
式 中 mj 一 一 试 样 在 空气 中 的 原始 质量 ， 单 位 为 mg; 
m, 一 一 试 样 在 水 中 的 原始 质量 ， 单 位 为 mg; 
m; 一 一 液体 浸泡 后 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
ms 一 一 液体 浸泡 后 试 样 在 水 中 的 质量 ,单位 为 mg。 
取 3 个 试 样 所 得 测量 值 的 中 位 数 。 


9.2.3 硬度 变化 的 测定 


1. 试验 仪器 
1) 硬度 测量 仪 。 
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2) 
3) 


有 塞 子 的 玻璃 瓶 。 
试验 用 老化 箱 。 


2. 试 样 











用 测定 体积 变化 的 3 个 试 样 。 








使 


3. 试验 方法 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 











在 标准 实验 室温 度 下 测量 3 个 试 样 的 硬度 。 

在 浸泡 试验 液 中 浸泡 试 样 。 

达到 浸泡 试验 时 间 后 ， 取 出 玻璃 瓶 ， 放 置 在 标准 实验 室温 度 下 。 
将 试 样 表面 上 的 多 余 液 体 清除 掉 。 

再 次 测量 试 样 的 硬度 。 





























4. 结果 表示 


1) 
2) 


在 浸泡 前 和 浸泡 后 ， 在 试 样 上 的 3 个 不 同 点 读 取 硬度 读数 ， 记 录 中 位 数 。 
记录 IRHD 硬度 变化 AH 值 : 
AH=H,-H, 





式 中 有一 一 液体 浸泡 前 试 样 的 国际 橡胶 硬度 (IRHD ) ; 
及 一 一 液体 浸泡 后 试 样 的 国际 橡胶 硬度 (IRHD ) 。 


3) 





























如 果 没 有 微型 试验 仪 ， 允 许 用 3 个 欠 合 试 样 测量 邵 尔 A 硬度 值 ， 这 样 测 得 的 结 




















果 与 采 

















微型 试验 在 一 个 试 样 上 测 得 的 结果 可 能 不 同 。 在 这 种 情况 下 ， 邵 尔 A 硬度 变 








化 应 在 试验 报告 中 标明 。 


9.2.4 


拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 变化 率 的 测定 


1. 试验 仪器 


1) 
2) 
3) 


拉 伸 试验 机 。 
有 塞 子 的 玻璃 瓶 。 
试验 用 的 老化 箱 。 


2. 试 样 














采 / 
进行。 





j 2 型 哑铃 形 试 样 。 对 于 对 比试 验 ， 试 验 应 在 5 个 浸泡 试 样 和 5 个 未 浸泡 试 样 上 











3. 试验 方法 























1) 测定 每 个 试 样 的 拉 伸 强度 (7,) 和 拉 断 伸 长 率 (ZL )， 取 中 位 数 。 

2) 将 5 个 试 样 浸泡 到 浸泡 试验 液 中 。 

3) 达到 浸 泡 试 验 时 间 后 ， 取 出 玻璃 瓶 ， 放 置 在 标准 实验 室温 度 下 。 

4) 清除 试 样 表 面 的 多 余 液 体 。 

5) 测定 浸泡 过 的 试 样 的 拉 伸 强度 (7,) 和 拉 断 伸 长 率 (7,)， 取 中 位 数 。 
4. 结果 表示 

1) 拉 伸 强度 的 变化 率 Amiw 由 下 式 计算 : 





2 —7 


7 
ATio = 一 x 100% 
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式 中 7 一 一 未 浸泡 试 样 的 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
7, 一 一 浸泡 后 试 样 的 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa。 
2) 拉 断 伸 长 率 变化 率 ALiw 由 下 式 计算 : 


L, -Li 











ALio = 


式 中 /一 一 未 浸泡 试 样 的 拉 断 伸 长 率 (% ) ; 
L, 一 一 浸泡 后 试 样 的 拉 断 伸 长 率 (% )。 





x100% 
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10.1 用 旋转 黏度 计 测 定 黏 度 试验 


许多 高 分 子 材料 的 黏度 都 可 用 旋转 黏度 计 来 进行 测定 。 环 氧 树脂 蒜 度 的 测定 可 按照 
GB/T 22314 一 2008 《塑料 “ 环 氧 树脂 “ 夭 度 的 测定 》 进 行 ， 不 伯 和 聚 本 树脂 〈UP-R) 区 
度 的 测定 可 按照 GBMT 24148.4 一 2009《 塑 料 不 饱和 到 酯 酝 脂 (UP-R) 第 4 部 分 : 符 度 
的 测定 》 进 行 ， le 的 测定 可 按照 GBAT 12009. 3 一 2009 《塑料 
多 亚 甲 基 多 苯 基 异氰酸酯 ”第 3 部 分 :黏度 的 测定 》 进 行 ， 聚 醛 多 元 醇 黏度 的 测定 可 按 
照 GB/T 12008.7 一 2010 (和 聚 醚 多 元 醇 ” 第 7 部 分 : 黏度 的 测定 》 进 行 ， 液 态 或 乳液 
态 或 分 散 体系 聚合 物 /树脂 蒜 度 的 测定 可 按照 GBMT 21059 一 2007《 塑料 “液态 或 乳液 态 或 
分 散 体系 聚合 物 /树脂 ”用 旋转 黏度 计 在 规定 剪 切 速率 下 香 度 的 测定 》 进 行 。 


10.1.1 试验 原理 


用 具有 规定 特性 的 旋转 黏度 计 根 据 所 用 的 剪 切 速率 和 得 到 的 剪 切 应 力 测量 
的 儿 度 。 黏 度 用 下 式 计算 : 













































































地 ll 














式 中 “7 一 一 黏度 ， 单 位 为 Pa， s; 
单位 为 Pa; 
速率 ， 单位 为 8 。 














10.1.2 试 样 


取样 方法 ， 包 括 样 品 的 任何 特殊 制备 和 加 入 黏度 计 的 方法 应 在 所 测 产品 的 试验 标准 
中 规定 。 样 品 中 不 应 含有 任何 可 见 杂 质 和 气泡。 
如 样品 易 吸 潮 或 含有 挥发 性 成 分 ， 应 密闭 样品 容器 以 尽量 减少 对 黏度 测量 的 影响 。 


10.1.3 试验 仪器 


1. 旋转 黏度 计 

(1) 测量 系统 测量 系统 应 包括 两 个 刚性 对 称 的 同 轴 表 面 ， 其 间 放 入 待 测 黏度 的 
流体 。 其 中 一 个 表面 以 恒定 角速度 旋转 ， 而 另 一 表面 则 保持 静止 。 测 量 系统 应 能 确定 
次 测量 的 剪 切 速率 。 

扭矩 测量 装置 应 与 其 中 一 个 表面 连接 ， 这 样 可 以 测定 为 克服 流体 的 黏 滞 阻力 所 需 的 
扭矩 。 适 宜 的 测量 系统 为 同 轴 圆 简 系 统 。 




































































180 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 






































测量 系统 的 尺寸 应 满足 规定 的 条 件 ， 其 设计 可 确保 所 有 测量 类 型 和 所 有 通用 型 号 仪 
器 的 测量 区 域 具有 相似 的 几何 尺寸 。 

(2) 基础 仪器 ”基础 仪器 应 设计 成 能 安装 可 供 选 择 的 转子 和 定子 ， 以 形成 一 系列 
规定 的 旋转 频率 〈 逐 级 地 或 连续 地 变化 ) ， 并 且 能 测定 与 之 对 应 的 扭矩 ， 反 之 亦 然 〈 即 
产生 一 个 规定 的 扭矩 并 测量 与 之 对 应 的 旋转 频率 ) 。 

仪器 的 扭矩 测定 精度 应 在 满 刻 度 计 数 的 2% 以 内 。 在 仪器 的 正常 工作 范围 内 ， 仪 器 
的 旋转 频率 精度 应 在 测定 值 的 2% 以 内 。 黏 度 测 定 的 重复 性 应 在 +29% 。 
就 所 使 用 的 不 同 测量 系统 和 旋转 频率 来 说 ， 大 多 数 商品 仪器 都 有 一 个 黏度 测量 范 
围 ， 其 最 小 范围 为 10 2 ~10?Pa . s。 

不 同 仪器 的 剪 切 速率 的 范围 差别 很 大 ， 应 根据 所 需 测量 的 黏度 和 剪 切 速率 的 范围 来 
选择 特定 的 基础 仪器 和 适合 的 测量 系统 。 

2. 温度 控制 装置 

液体 循环 浴 的 温度 或 电 加 热 器 的 温度 在 0 ~ 50Y 范围 内 时 ， 应 能 保持 恒定 在 
+0.25 ,在 超过 这 个 温度 范围 时 ， 应 能 保持 恒定 在 +0.5%C。 

更 精确 的 测量 则 需要 更 高 的 准确 度 (如 二 0. 1%C )。 

3. 温度 计 

温度 计 的 精度 应 为 0.05Y 。 


10.1.4 试验 条 件 


1. 校准 

条 度 计 应 定期 校准 ， 例 如 通过 测量 扭矩 参数 或 采用 已 知 儿 度 的 参考 流体 〈 牛 顿 型 
流体 ) 来 校准 。 如 果 在 方法 的 精确 度 范 围 内 ， 通 过 参考 流体 的 测定 值 的 直线 不 通过 坐 
标 系 的 原点 ， 应 根据 制造 商 的 说 明 书 检查 操作 步 又 和 仪器 。 

用 于 校准 的 标准 流体 的 黏度 应 在 待 测 样品 的 黏度 范围 内 。 

2. 试验 温度 

由 于 黏度 与 温度 相关 ， 比 对 试验 应 在 相同 的 温度 下 进行 。 如 果 需 要 在 室温 进行 测 
定 ， 测 定 温度 应 选择 23.0Y +0.2%C。 

更 进一步 的 细节 应 在 所 测 产品 的 测试 标准 中 规定 。 

3. 剪 切 速率 的 选择 

对 于 所 有 牛顿 型 产品 规定 一 个 剪 切 速率 ， 非 牛顿 型 产品 采用 4 个 剪 切 速率 ， 绘 出 黏 
度 对 剪 切 速率 的 坐标 图 。 

为 了 能 比较 由 不 同 仪器 测定 的 黏度 ， 推 荐 从 以 下 数据 组 成 的 系列 中 选择 剪 切 速率 。 

1) 1.00s™'、 2.50s™'、 6.30s™'、 16.0s™'、 40.0s™'、100s™、250s™'。 

2) 1.00s™'、 2.50s™'、 5.00s™'、 10.0s™'、 25.0s™'、50.0s™'. 100s™', 

3) 以 上 数值 乘 以 或 除 以 100 的 数据 。 

如 果 给 定 的 基础 仪器 不 容许 选择 这 些 值 ， 则 应 从 黏度 曲线 上 选择 剪 切 速率 值 。 

对 于 非 牛顿 型 流体 ， 测 量 应 从 低 剪 切 速率 开始 ， 和 逐渐 增加 速度 直至 达到 最 大 速度 ， 
然后 降低 速度 ， 再 在 低 的 剪 切 速率 下 进一步 测定 。 
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对 触 变性 和 震 凝 性 流体 ， 测 定 条 件 应 在 所 测 产品 的 标准 中 规定 。 

测定 前 ， 在 黏度 计 中 的 试 料 应 有 足够 的 时 间 恢 复 任何 触 变性 结构 ， 这 个 时 间 依 特定 
样品 的 性 质 而 定 。 

如 果 在 增加 和 降低 前 切 速率 下 的 读数 呈 无 规则 变化 ， 可 以 取 两 个 读数 的 平均 值 。 如 
果 观 察 到 稳定 的 变化 ， 对 于 和 触 变性 体系 ， 两 个 值 都 应 记录 。 


10.1.5 试验 方法 


除非 所 测 产品 的 测试 标准 另 有 规定 ， 应 进行 3 次 测定 ， 每 次 使 用 同一 样品 的 新 部 
分 。 

1) 按 需 要 的 剪 切 速率 选择 国定 简 、 转 简 及 转速 。 

2) 取 一 定 体积 〈 视 仪器 外 简 大 小 而 定 ) 试 样 ， 小 心地 注入 外 简 ， 静 置 排 泡 。 

3) 将 仪器 与 恒温 装置 连接 ， 起 动 恒 温 右 ， 直 至 温度 恒定 。 

4) 接 通 电源 ， 起 动 马 达 , 使 转 简 旋转 ， 待 指针 稳定 后 读数 。 


10. 1.6 结果 表示 


使 用 仪器 附带 的 操作 手册 或 明细 表 或 计算 图 给 出 的 关系 计算 黏度 (单位 为 Pa: 
s) ， 计 算 3 次 测定 结果 的 算术 平均 值 。 
当 表述 黏度 值 时 ， 在 括号 内 给 出 黏度 测定 所 用 的 温度 和 剪 切 速率 ， 例 如 : 
7(23%C ，1600s… ) =4.25Pa ' s 
当 采 用 不 同 温度 和 剪 切 速率 测定 黏度 时 ， 用 坐标 曲线 表示 这 些 关系 。 


10.2 用 Severs 流 变 仪 测 定 聚 氮 乙 烯 糊 表 观 黏度 试验 


试验 原理 : 将 增 塑 糊 试 料 放 进 Severs 流 变 仪 ， 并 将 夹 套 调 节 到 规定 温度 。 测 量 不 同 
压力 下 增 塑 糊 流 经 校正 过 的 模 头 的 流速 。 计 算 在 各 施用 压力 所 对 应 的 各 流速 下 的 剪 切 速 
率 和 表 观 黏度 ， 也 可 作出 表 观 黏度 对 相应 剪 切 速率 的 函数 图 。 

用 Severs 流 变 仪 测定 聚 氯 乙烯 糊 表 观 秋 度 试验 方法 可 按照 CBMT 21989 一 2008《 塑 
料 聚 氯 乙烯 糊 用 Severs 流 变 仪 测定 表 观 黏度 》 进 行 。 


10.2.1 试验 仪器 


1，Severs 流 变 仪 
Severs 流 变 仪容 量 为 500 ~ 1000mL。 图 10-1 所 示 为 两 种 类 型 流 变 仪 基本 结构 示意 


































































































































































































图 。 





Severs 流 变 仪 主要 由 以 下 几 部 分 组 成 : 

1) 测量 简 ， 例 如 ， 用 不 锈 钢 或 青铜 制 的 内 壁 经 抛光 的 圆 简 。 它 不 但 能 装 上 
孔 的 底座 ， 在 孔 中 可 以 放置 一 个 模 头 而 且 还 能 装 上 一 个 可 以 与 压力 源 或 大 气相 连 
子 。 整 个 装置 应 是 气 密 的 。 
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10-1 


| 








1 一 控 温 液体 上 
6 一 测量 简 


Er 








2) 夹 套 ， 与 温度 控制 系统 连接 ， 可 使 涡 
3) 不 变形 的 模 头 ， 一 般 由 不 锈 旬 
在 测量 简 底 部 的 





贺 管 构成 。 管 的 内 壁 和 外 辟 : 


两 种 类 型 流 变 仪 基本 结构 示意 图 
口 2 一 盖子 3 一 PTFE 热 圈 “4 一 卡 逢 j 
7 一 夹 套 ”8 一 模 头 卡 短 


9 一 控 温 液体 








EN 
Ny 











次 连接 5 
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螺纹 连接 


10 一 模 头 












































| 量 简 内 容 物 











的 温度 保持 在 23 +0.5%C。 
或 肾 四 气 乙 烯 〈PTFE) 制 成 ， 由 一 个 能 紧密 安装 








的 应 抛光 。 模 头 由 管 





的 高 度 和 直径 确定 。 试 





验 时 ， 一 般 使 用 A、B 两 种 模 头 ， 模 头 尺寸 如 表 10-1 中 所 示 。 


























表 10-1 模 头 尺寸 (单位 : mm) 
尺 寸 模 头 A 模 头 B 
管 半径 1.5 £0.05 1.5 +0.05 
次 度 oO 22.5 £0.5 

















4) 活塞 ( 见 图 102)， 由 硬 质 塑料 制 成 ,其 直径 略 小 于 测量 简 ， 用 来 防止 在 糊 产 











2. 烧杯 
容量 约 50mL。 
3. 秒表 
精确 至 0. 1s。 
4. 天 平 
精确 至 0. 58g。 

5. 温度 计 

用 于 测 23% +0. 5 的 温度 。 








生 空 穴 的 情况 下 ， 气 流 在 压力 下 直接 穿 过 模 头 (使 用 活塞 还 可 使 
5) 加 压 装 置 ( 见 图 10-3) ， 由 压缩 氮气 钢 









































设备 清洗 简单 化 ) 。 


下 、 带 压力 表 的 缓冲 饶 和 若干 个 阅 组 成 。 











图 10-2 


活塞 
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10. 2.2 试验 方法 


1. 试验 压力 和 模 头 的 选择 
根据 测试 糊 及 其 用 途 从 下 列 推荐 压力 中 最 少 选 四 个 : 100kPa、160kPa、250kPa、 
400kPa、 630kPa、1000kPa、1600kPa、2500kPa。 
用 模 头 A 在 2500 kPa 压力 下 进行 预 试验 ， 
由 测 得 的 流速 v, 按 计算 对 应 剪 切 速率 : 
1) 如 果 剪 切 速率 大 于 1000s ， 应 采用 模 
头 A 进行 试验 。 
2) 如 果 剪 切 速率 小 于 或 等 于 1000s“， 应 
用 模 头 B 进行 试验 。 
2. 增 塑 糊 的 加 入 和 温度 的 控制 
1) 装 上 底座 和 适宜 的 模 头 ， 将 待 测 糊 加 到 
测量 简 中 。 如 果 需 要 ， 在 增 塑 糊 上 放 上 活塞 。 
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2) 向 夹 套 通 入 循环 水 ,使 糊 温 达 到 23%C + 图 103 加 压 装置 示意 图 
5%C (通常 5min 即 可 ) 。 1 一 模 头 ”2 一 Severs 流 变 仪 3 一 压缩 
3) 拧紧 盖子 ， 并 与 加 压 装置 连接 。 te Rn 
3. 试验 压力 的 调节 (分 度 值 不 同 ) 6、7 一 阅 8 一 缓冲 铅 

9 一 减 压 阀 10 一 氮气 钢瓶 





从 最 小 压力 开始 试验 。 根 据 所 用 装置 将 压 
力 调节 至 所 需 压 力 值 的 +10kPa。 在 图 10-3 所 示 加 压 装置 的 情况 下 ， 操 作 如 下 : 

1) 关闭 阅 3 和 阀 4， 打 开 阀 7 和 阀 6， 逐 渐 调节 减 压 阀 9 直至 分 度 值 较 大 的 压力 表 
5 上 的 读数 与 所 需 压 力 值 相同 为 止 。 然 后 在 分 度 值 较 小 的 压力 表 5 上 读数 ， 并 仔细 将 压 
力 调 节 到 所 需 压 力 值 的 上 10kPa。 

2) 调节 其 他 试验 压力 的 操作 方法 同上 ， 但 当 试验 压力 超过 表 的 最 大 量程 时 ， 不 要 
打开 阀 6。 

4. 测定 

1) 称 量 3 个 50mL 的 烧杯 ， 精 确 至 0. 58g。 

清洗 模 头 的 出 口 筷 ， 并 打开 阀 3 使 压缩 氮气 通 入 流 变 仪 中 ， 在 压力 下 增 塑 糊 流 过 模 
头 。 要 保证 压力 不 变 ， 如 果 需 要 ， 可 操纵 减 压 阀 9 来 调节 。 

在 流出 的 糊 的 下 面 放置 一 已 称 量 的 烧杯 ， 在 糊 一 流出 时 即 起 动 秒表 。 

当 所 得 增 塑 糊 不 少 于 10g 时 ， 移 去 烧杯 并 同时 停止 秒表 。 记 录 流 出 时 间 t， 以 s 计 ， 
精确 至 0. 1s (如 果 经 2min 仍 得 不 到 足够 的 量 ， 就 放弃 这 个 压力 下 的 试验 ， 并 采用 较 高 
的 压力 进行 试验 ) 。 

用 另外 两 个 称 过 的 烧杯 重复 进行 测量 ， 将 对 应 的 流出 时 间 记 作 刀 和 广 。 

关闭 压缩 氮气 进口 阅 3， 并 打开 通 大 气 的 阅 4， 以 使 增 塑 糊 停止 流动 。 

称 量 内 容 物 ， 确 定 增 塑 糊 的 质量 m、m,、m;， 以 g 计 ， 精 确 至 0. 58g。 

2) 关闭 通 大 气 的 阅 4， 将 压力 调节 到 新 的 数值 。 

3) 试验 后 清洗 流 变 仪 ， 不 要 使 用 带 毛 的 材料 。 
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10.2.3 结果 表示 
1) 流速 的 计算 ， 对 每 一 试验 压力 ， 用 下 列 各 式 计 算 对 应 于 每 次 测量 的 流速 gw、 
de 、qgm (单位 为 8/s): 
0 二 gi = i 全 加 
算出 三 个 值 的 算术 平均 值 ， 肥 为 该 计 验 有 人 记 作 q,。 
2) 剪 切 速率 和 表 观 黏度 的 计算 ， 对 于 每 一 个 流速 值 9, 用 表 10-2 中 的 公式 计算 剪 切 








































































































































































































速率 及 表 观 秋 度 。 
表 10-2 ” 剪 切 速 率 及 表 观 黏度 公式 
物 理 量 任 一 模 头 模 头 A 模 头 了 
4gn dm 
剪 切 速率 s/s-! 377 
Tr 
表 观 黏度 ,mann/Pa ' s 10: Tp 44x10322 88 x10-3 人 2 
8hg, qm qm 
注 : 1. 一 模 头 圆 管 半径 ， 单 位 为 cm; h 一 模 头 圆 管 高 度 ， 单 位 为 cm; p 一 试验 压力 ， 单 位 为 kPa; 9g, 一 
在 试验 压力 p 下 增 塑 糊 的 流速 ， 单 位 为 gs; p 一 23% 时 糊 的 密度 ， 单 位 为 gf em 。 
2. 严格 来 说 ， 表 中 公式 只 适用 于 牛顿 型 流体 ， 然 而 由 于 其 易 用 性 并 且 所 测 得 的 数值 对 于 其 用 途 来 说 
已 足够 精确 ， 所 以 仍 可 应 用 于 PVC 糊 。 
3) 以 表格 形式 表示 出 对 应 每 一 剪 切 速率 的 表 观 黏度 ， 如 表 10-3 所 示 。 
表 10-3 每 一 剪 切 速率 的 表 观 黏度 
p/ kPa 100 400 630 1000 
qn/ (g/m) 0.32 1.40 2.38 4.44 
ge/s-! 98 430 730 1360 
Naw /Pas 16.9 15.4 14.3 位 过 
作出 表 观 黏度 〈 纵 坐标 ) 对 剪 切 速率 ( 横 坐 标 ) 的 曲线 图 ， 图 104 给 出 了 例 图 。 
20 
ls 
辐 
让 10 
宪 
骸 
3 
C 500 1000 1500 
剪 切 速率 e/s 1 
图 10-4 采用 表格 及 坐标 图 形式 表示 Severs 流 变 仪 测试 结果 的 示例 
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10.3 用 Brookfield 试验 法 测定 聚 毛 乙 烯 增 塑 糊 表 观 锋 度 试验 


试验 原理 : 试 料 在 一 适当 的 温度 下 放置 一 定时 间 ， 用 黏度 计 测 定 表 观 黏度 。 

Brookfield 试验 法 测定 聚 氯 乙烯 增 塑 糊 表 观 黏度 试验 可 按照 GB/T 12004. 4 一 2003 
《 聚 氯 乙烯 增 塑 糊 表 观 黏 度 的 测定 “Brookfield 试验 法 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 聚 氯 乙 
烯 增 塑 糊 在 低 剪 切 速 率 下 表 观 黏度 的 测定 。 


10.3.1 试 样 
试 料 制备 好 后 ， 在 测定 前 应 在 23%C +1C 下 恒温 2h。 
10.3.2 试验 仪器 


1) 黏度 计 : Brookfield 黏度 计 的 RVF 型 、LVF 型 或 参数 相同 的 其 他 塑 号 黏度 计 ， 
如 NDJ 型 。 

2) 试 料 容 器 : 金属 杯 或 玻璃 杯 ， 最 小 尺寸 $80mm x80mm (深度 ) 。 

3) 温度 计 : 精度 0.1%C。 

4) 计时 器 。 


10. 3.3 试验 方法 


1) 将 适宜 的 转子 以 近 45?" 角 插入 试 料 中 ， 然 后 取出 与 竺 度 计 连接 。 在 不 带 入 气泡 
的 条 件 下 ， 将 转子 漫 人 试 料 达到 浸渍 标志 并 处 于 容器 的 中 心 。 

2) 在 最 低 转 速 档 开启 黏度 计 ， 运 转 到 2min 时 记录 此 时 的 读数 。 在 不 停止 运转 下 切 
换 至 下 一 较 高 转速 档 ， 依 次 记录 由 最 低档 到 最 高 档 各 自 旋转 2min 时 的 读数 或 仪器 自动 
显示 稳定 值 时 的 读数 。 

3) 试 料 在 测试 过 程 中 应 保持 在 23%C +1%C ， 并 记录 测试 结束 后 试 料 的 温度 。 

4) 如 试 料 儿 度 太 大 或 太 小 ， 可 以 重新 选用 其 他 转子 。 但 对 各 样品 进行 条 度 比较 
时 ， 必 须 采 用 相同 转子 和 转速 。 

10.3.4 结果 表示 

依据 所 使 用 和 度 计 提 供 的 关系 式 和 系数 计算 黏度 或 直接 读 取 黏 度 值 。 

如 只 需 报 一 个 黏度 结果 时 ， 试 验 宜 按 操作 步骤 中 所 规定 的 顺序 在 每 个 转速 档 测定 。 
除 男 有 规定 外 ，RVF 型 应 选 报 20xmin 下 的 秋 度 值 ，LVF 型 应 选 报 60xmin 下 的 黏度 值 ， 
NDJ 型 竺 度 计 应 选 报 12r/min 下 的 黏度 值 ， 并 同时 将 恒温 时 间 、 黏 度 计 型 号 和 转子 型 号 
一 起 作为 结果 报告 出 来 。 

10.4 聚 酰胺 黏 数 的 测定 试验 
10.4.1 试验 原理 及 要 求 
1. 聚合 物 黏 数 定义 
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用 该 试验 方法 中 提 到 的 黏度 计 及 下 式 计 算得 到 的 数值 ， 其 流 经 时 间 足 够 长 ， 不 需要 
进行 动能 校正 : 
Ws [1] 


No 
式 中 WW 一 一 茜 数 ， 单 位 为 mL/g; 
1 一 一 在 一 种 规定 溶剂 中 聚合 物 溶液 的 和 儿 度 ， 单 位 为 Pa. s 或 N/m si 
7 一 一 浴 剂 的 秋 度 ， 单 位 为 Pa.s 或 Nm si 


卫 -一 在 一 种 规定 溶剂 中 聚合 物 溶液 的 相对 黏度 ; 


No 
< 一 一 聚合 物 的 浓度 ， 单 位 为 gf mL。 
对 于 一 种 特定 黏度 计 ， 并 且 浴 液 和 浴 剂 密度 基本 相等 ， 用 该 深 液 的 流 经 时 间 比 代替 
黏度 比 。 
液体 流 经 时 间 比 得 到 黏度 的 关系 见 下 式 ; 


4 
"= 了 =Cxt-| 二] 


£2 


























p 
式 中 “zx 一 一 黏度 /密度 比 ， 单 位 为 m /si 
p 一 一 液体 密度 ， 单 位 为 kg/m ; 
C 一 一 黏度 计 常 数 ， 单 位 为 m/s ; 
上 一 一 流 经 时 间 ， 单 位 为 s; 
4 一 一 动力 校正 系数 ， 单 位 为 m : s。 
对 于 一 种 特定 黏度 计 ， 洲 液 和 溶剂 密度 基本 相等 并 给 定 一 动力 因子 ， 黏 度 比 用 流 经 
时 间 比 代替 ， 每 次 流 经 时 间 用 黏度 计生 产 商 提 供 的 流 经 时 间 男 数 ， 即 所 谓 的 Hagenbach 
校正 (单位 s) 进行 换算 。 
2. 试验 原理 
在 25%C ， 用 同一 支 黏 度 计 分 别 测定 溶剂 和 浓度 为 0.005g/mL 聚 酰 胺 浴 液 的 流 经 时 
间 ， 然 后 用 两 次 测定 值 和 已 知 的 溶液 浓度 来 计算 黏 数 。 
聚 酰胺 黏 数 的 测定 试验 可 按照 GBAT 12006. 1 一 2009《 塑 料 聚 酰胺 第 1 部 分 : 
黏 数 的 测定 》 进 行 。 
3. 试验 要 求 
1) 聚 酰 胺 样品 应 完全 溶解 于 所 选 溶剂 中 。 添 加 剂 如 阻 燃 剂 和 改 性 剂 等 常会 影响 黏 
度 的 测试 ， 在 甲酸 中 会 使 黏 数 偏 高 ， 在 硫酸 中 会 使 黏 数 偷 低 。 对 聚 酰胺 化 合 物 的 影响 程 
度 取决 于 添加 剂 、 添 加 剂 含 量 、 存 在 的 其 他 一 些 添 加 剂 和 配方 等 条 件 
2) 对 于 纯 聚 酰胺 或 者 含 对 和 茜 度 测试 无 影响 添加 剂 的 聚 酰胺 ， 其 系数 的 测定 提供 了 
一 种 聚合 物 分 子 量 测试 方法 。 纯 聚 酰胺 或 者 含 对 黏度 测试 无 影响 添加 剂 的 聚 酰 腕 ， 甚 黏 
数 能 从 一 种 溶剂 转换 成 男 一 种 溶剂 。 
3) 含 添 加 剂 的 聚 酰 胺 ， 该 添加 剂 对 黏度 测试 有 影响 ， 其 黏 数 应 指明 所 用 浴 剂 和 材 
料 成 分 。 这 种 情况 下 ， 黏 数 的 测定 不 能 由 一 种 溶剂 转换 成 另 一 种 溶剂 。 
4) 该 试验 方法 不 适用 于 由 内 酰胺 阴离子 聚合 生成 或 由 交 联 剂 生 成 的 聚 酰胺 ， 这 类 
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聚 酰胺 通 党 不 洲 于 规定 浴 剂 。 
10. 4.2 ”试剂 和 材料 


1. 溶剂 和 试剂 

1) 仅 使 用 分 析 纯 试剂 和 莹 馏 水 或 相同 纯度 的 水 。 

2) 硫酸 : 质量 分 数 为 96. 00% +0.20% ， 测 定 工 业 硫酸 (质量 分 数 为 95% ~98% ) 
的 质量 分 数 并 调节 至 96.00% 。 

3) 甲酸 : 质量 分 数 为 90. 00% +0.15% ， 试 剂 应 贮存 于 棕色 玻璃 瓶 中 。 其 浓度 每 
两 周至 少校 核 一 次 。 试 剂 中 醋酸 及 甲酸 甲 酯 的 质量 分 数 不 大 于 0.2% 。 测 定 工业 甲酸 
(质量 分 数 为 90% ) 的 质量 分 数 并 调节 至 90.00% +0. 15% 。 

4) 间 甲 酚 ， 应 符合 下 列 规格 : 外 观 : 清洁 、 无 色 ; @ 间 甲 酚 的 质量 分 数 宇 99% ; 
@ 邻 甲 酚 的 质量 分 数 <0.30% ; 水 的 质量 分 数 <0. 13% 。 

所 需 纯度 的 间 甲 酚 可 由 化 学 纯 间 甲 酚 荧 馏 而 得 ， 最 好 用 真空 蒸馏 。 

为 了 避免 氧化 〈 真 空 蒸 馏 时 ) 最 好 用 氮气 补偿 压力 。 间 甲 酚 的 纯度 可 用 气相 色谱 
法 测定 ， 此 溶剂 应 贮存 于 棕色 玻璃 瓶 中 。 

5) 茶 酚 ， 质 量 分 数 宇 99% 。 

6) 1，1,，2,2- 四 握 乙 烷 ， 质 量 分 数 二 99. 5% 。 

7) 茶 酚 /1，1， 2, 2- 四 和 氛 乙 烷 ， 称 取 6 质量 份 茶 酚 溶解 于 4 质量 份 1，1，2 ，2- 四 
氧 乙 烷 中 ,质量 分 数 至 少 准确 至 1% 。 在 23% 下 搅拌 该 混合 物 ， 防 止 其 结晶 。 

8) 正 磷酸 ， 质 量 分 数 为 83% ， 密 度 为 1.71g/mL。 

9) 间 甲 酚 / 磷 酸 ， 在 锥 形 瓶 中 加 入 S0mL 间 甲 酚 ， 用 移 液 管 移 取 0. 14mL 正 磷酸 于 
锥 形 瓶 中 ， 盖 上 锥 形 瓶 ， 用 磁力 搅拌 器 于 100% 下 搅拌 30min， 然 后 将 此 溶液 转移 至 已 
加 入 约 800mL 间 甲 酚 的 容量 瓶 中 ， 继 续 搅 拌 。 用 间 甲 酚 冲 洗 锥 形 瓶 数 次 ， 并 转移 至 间 
甲 酚 溶液 中 。 移 开 磁 力 搅拌 器 并 将 溶液 稀释 至 刻度 ， 搅 拌 此 溶液 30min。 

2. 洗涤 液 

1) 铬 酸 溶液 ， 由 硫酸 (质量 分 数 为 96% ， 密 度 为 1.84g/mL， 工 业 级 ) 和 等 体积 
的 饱和 重 铬 酸 钾 溶液 (质量 分 数 99.5% ， 工 业 级 ) 混合 制 得 。 必 要 时 ， 可 用 其 他 等 效 
洗涤 液 代 蔡 铬 酸 浴 液 。 

2) 丙酮 (质量 分 数 99.5% ， 工 业 级 ) 或 任何 水 溶性 低 沸点 溶剂 (工业 级 )。 

3. 溶剂 的 选择 

聚 酰胺 黏 数值 取决 于 所 用 溶剂 。 用 于 特定 聚 酰胺 的 浴 剂 规定 如 下 : 

1) 对 于 PA6 、PA46 、PA66 、PA69 、PA610 、PA MXD6 及 其 相应 的 共聚 酰胺 ， 应 使 
甲酸 溶液 或 硫酸 作 溶 剂 ， 对 于 含有 添加 剂 的 聚 酰 胺 ， 若 在 酸性 溶剂 中 释放 气体 ， 则 使 
用 间 甲 酚 作 溶剂 。 在 有 争议 的 情况 下 ， 使 用 甲酸 作 洲 剂 。 

2) 对 于 了 PA612， 应 使 用 硫酸 溶液 或 间 甲 酚 作 洲 剂 。 在 有 争议 的 情况 下 ， 使 用 间 甲 
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酚 。 











3) 对 于 PA11、PA12 和 PA11IZ12 的 共聚 物 ， 应 使 用 间 甲 酚 作 溶剂 。 当 端 基 反应 产 
生 的 羧 酸 腕 ， 对 黏度 的 影响 有 争议 时 ， 使 用 间 甲 酚 / 磅 酸 洲 液 作 溶剂 重新 测试 。 
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4) 对 PA6T/66、PA61/66、PA61/6T、PA6T/61/66、PA6T/61、PA61/6T/A66， 应 使 
用 间 甲 酚 或 苯酚 上 1 ，1，2，2- 四 氯 乙 烧 作 溶 剂 ， 在 有 争议 的 情况 下 ， 应 使 用 间 甲 酚 。 
5) 对 于 其 他 唆 酰胺 ， 可 使 用 所 述 任 一 溶剂 。 


10.4.3 试 样 


1. 概述 

用 于 忒 数 测定 的 聚 酰胺 样品 应 溶解 于 所 选 溶剂 中 ， 不 包括 增强 填料 类 添加 剂 。 

一 些 样 品 的 涂 解 时 间 太 长 不 适合 生产 控制 。 在 此 情况 下 ， 为 了 缩短 溶解 时 间 ， 如 果 
能 得 到 相同 的 试验 结果 ， 宜 将 材料 研磨 为 粉末 。 

2. 聚 酰胺 的 质量 分 数 小 于 98% 的 样品 

对 于 添加 剂 质量 分 数 大 于 2% 的 样品 ， 添 加 剂量 的 确定 用 特定 方法 或 由 配方 得 到 。 
测定 方法 应 在 报告 中 注 明 。 

一 些 添加 剂 ， 例 如 三 氧化 匀 和 硫化 匀 ， 在 业 烧 过 程 中 完 
的 材料 中 含有 三 氧化 锯 阻 燃 剂 和 /或 其 他 挥发 性 添加 剂 ， 其 总 
过 公式 计算 试 样 的 准确 含量 。 

添加 剂 测定 的 时 间 可 能 太 长 而 不 适合 生产 质量 控制 ， 当 聚合 物 的 质量 分 数 的 总 差异 
小 于 4% ， 例 如 质量 分 数 为 65% 的 PA 变化 范围 在 63% ~ 67% ， 生 产 配方 中 的 添加 剂 含 
量 可 用 于 样品 量 的 计算 。 

3. 试 样 的 计算 

按 下 式 计算 试 样 的 质量 m。( 单 位 为 mg) : 
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全 挥发 ， 如 果 玻 璃 纤维 增强 
总 质量 分 数 超过 2% ， 将 通 
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| 和 


式 中 wl 一 一 试 样 合 水 量 (质量 分 数 ,% ) ; 
w, 一 一 试 样 无 机 物 (例如 填料 或 玻璃 纤维 ) 含量 〈 质 量 分 数 ,% ) ; 
ws 一 一 用 适当 方法 测定 的 其 他 材料 (例如 ， 其 他 聚合 物 如 肾 烯 烃 ， 或 添加 剂 如 阻 
燃 剂 ) 的 含量 (质量 分 数 ,% ) 。 
对 于 不 易 测定 的 添加 剂 合 量 ， 用 产品 配方 含量 


10.4.4 试验 仪器 


1) 真空 干燥 箱 ， 压 力 小 于 100kPa。 

2) 天 平 ， 精 确 至 0. 1mg。 

3) 容量 瓶 ， 容 量 50mL 或 100mL， 带 有 磨 口 玻 璃 塞 。 

4) 锥 形 瓶 ，100mL， 带 有 磨 口 玻璃 塞 。 

5) 移 液 管 ，0. 2mL， 精 确 至 0. 01mL。 

6) 振荡 装置 或 磁力 搅拌 器 。 

7) 砂 芯 漏斗， 孔径 为 40 ~ 100km (P100 级 ) ， 或 不 锈 钢 盘 ， 其 孔隙 大 小 约 为 
0.07Smm” 。 
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8) 黏度 计 ， 气 承 液 柱 式 乌 氏 黏度 计 如 图 10-5 所 示 。 供 甲酸 溶液 使 用 时 ， 其 毛细 管 
内 径 应 为 0.58mm (1 +2% )。 供 硫酸 溶液 或 间 甲 酚 使 用 时 ， 其 毛细 管内 径 应 为 1. 03mm 


(1 +2% ) 。 
也 可 使 用 

















果 与 上 述 规定 的 马 氏 黏度 计 所 得 














他 类 型 的 黏度 计 ， 只 要 其 所 得 结 
结果 相同 即 可 。 











但 在 有 和 争议 的 情况 下 ， 推 荐 采 





用 乌 氏 黏度 计 。 

















9) 温度 计 ， 如 具有 适当 范围 和 已 校准 的 精度 
全 浸 式 ”玻璃 温度 计 ， 也 可 使 


为 0.05% 和 的 “ 
他 有 相同 或 更 
10) 恒温 槽 ， 

















高 精度 的 温度 计 。 





能 恒温 至 25. 00% +0.05%C。 


11) 计时 器 ， 如 秒表 ， 精 确 至 0. 1s。 


12) 离心 机 。 
10. 4.5 试验 方法 
1. 黏度 计 的 清洗 





首次 使 用 之 前 应 清洗 竹 度 计 ， 在 出 现 不 





读数 之 后 (例如 当 溶 剂 两 次 连续 流出 时 间 测 定 值 


差别 大 于 0.4s 时 ) 应 再 清洗 ， 
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后 用 
流 或 
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每 次 测定 后 ， 汽 干 笑 度 计 











干燥 种 














水 ， 然 后 用 丙酮 冲洗 ， 并 按 上 述 方法 使 之 干燥 。 



































并 在 正常 使 用 








隔 一 定时 间 再 清洗 。 证 和 狐 度 计 装 满 洗 涤 液 ， 如 
铬 酸 溶液 ， 放 置 12h。 倒 出 洗涤 液 ， 先 
丙酮 冲洗 秋 度 计 ， 再 用 如 经 过 滤 的 缓慢 空气 
有 等 方法 使 之 干燥 。 





























用 溶剂 ， 
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用 水 ， 然 
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图 10-5” 马 氏 黏度 计 





1 一 刻度 线 〈 刻 度 线 内 体积 为 4mL+0.2mL) 











再 用 





但 是 ， 如 果 下 次 的 待 测 洲 液 是 同类 型 聚 酰胺 


液 或 是 类 似 竹 度 的 溶液 ， 则 人 允许 在 沥 干 狐 度 计 后 























用 该 溶液 注 满 。 








用 待 测 溶 液 冲洗 夭 度 计 ， 然 后 





2— 
0. 58mm (1+2% ) ， 硫 酸 和 间 


毛细 管 【 甲酸 用 毛细 管 直径 为 
酚 用 毛细 
直径 为 1.03mm (1 +2% ) ] 

3 一 充 液 线 

















管 





在 生产 控制 和 自动 流 经 时 间 测 试 时 ， 秋 度 计 可 以 用 下 次 待 测 样品 的 浴 剂 注 满 。 








2. 溶液 的 配制 





F 面 介绍 三 种 不 同 的 被 测 溶液 的 配制 方法 。 第 一 种 容量 法 不 需要 校正 试 样 ， 























不 溶 添 





加 剂 的 体积 。 考 虑 实用 ， 人 允许 试 样 质量 为 m. +5mg。 对 于 纯 聚 酰胺 ， 浓 度 范围 在 0. 0049 
~0.0051g/mL。 在 黏 数 计算 中 应 考虑 聚合 物 
确 计算 质量 的 试 样 配 成 近似 于 0. 0051g/ml 的 溶液 。 第 二 


添加 剂 和 聚 酰 胺 体积 。 后 两 种 方法 常 联合 应 
含 不 溶 添 加 剂 的 聚 酰 胺 样品 ， 按 容量 法 或 


只 
mL, 
(1 





) 容 





迅速 ， 以 尽量 减少 聚合 物 的 吸湿 。 如 遇 


称 取 m. +5mg 试 样 ， 准 下 





的 真实 浓度 


。 含 不 溶 添 加 剂 的 样品 ， 将 准 












































用 于 半自动 村 


种 容量 法 和 重量 法 需 考虑 不 溶 
5 度 测 试 仪 。 
































E 量 法 配制 溶液 的 浓度 将 准 





TD 








和 全 5mg/ 




















角 至 0. 2mg。 其 中 m. 是 计算 得 到 的 。 操 作 要 
称 量 时 间 超 过 2min ， 废 弃 该 样 料 ， 重 新 称 样 。 
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把 试 样 转移 到 50mL 的 容量 瓶 中 ， 加 入 约 40mL 溶剂 。 
搅拌 器 搅拌 瓶 内 浴 液 ， 直 至 聚合 物 浴 解 为 止 。 根 据 聚 酰胺 类 型 和 试 样 颗粒 大 小 ,溶解 时 
司 可 能 需要 半 小 时 到 几 小 时 。 使 用 硫酸 或 甲酸 溶液 作 溶剂 时 ， 温 度 应 不 超过 30%C 。 使 
用 间 甲 酚 或 葵 酚 上，1，2，2- 四 氯 乙 烷 作 洲 剂 时 ， 温 度 可 升 至 95 ~ 100Y 。 寿 在 后 一 种 
情况 下 ， 洲 解 时 间 超 过 2h ， 则 应 























解 2h。 


完全 溶解 后 ， 将 溶液 冷却 至 25%C +25C ， 
力 搅 拌 器 ， 在 稀释 前 把 搅拌 子 从 溶液 中 移出 ， 





行 稀释 。 


(2) 与 聚合 物 含量 有 精确 关系 的 容量 法 








盖 住 容量 瓶 ， 摇 动 或 用 磁力 























在 报告 中 注 明 。 对 于 PA6T/66， 适宜 条 件 为 90C 下 深 
































用 溶剂 稀释 至 刻度 ， 并 混合 均匀 。 若 用 磁 
用 溶剂 冲洗 ， 把 冲洗 液 加 入 容量 瓶 中 ， 再 





























称 取 m。(1 + 10%) 试 样 ， 准 确 至 




















0. 2mg， 其 中 mm. 是 计算 得 到 的 。 操 作 要 迅速 ， 以 尽量 减少 聚合 物 吸湿 。 如 果 称 量 时 间 超 
量 瓶 或 锥 形 瓶 中 ， 并 加 入 配制 浓度 为 每 100mL 洲 液 中 含 
0. 50g 试 样 所 需 的 溶剂 体积 ， 加 入 溶剂 的 体积 适合 于 样品 可 溶 部 分 的 体积 。 通 过 适当 的 
定量 装置 (例如 ， 精确 至 0.01mL 的 滴定 管 ) 加 入 溶剂 。 








漠 








把 试 样 转移 至 100mL 容 




















ee 于 内 溶液 ， 直 至 聚合 物 溶解 为 止 。 根 据 聚 酰胺 类 型 和 试 样 颗粒 大 小 ， 溶 解 时 间 
硫酸 或 甲酸 溶液 作 溶 剂 时 ， 温 度 应 不 超过 30%C ， 使 用 








可 能 需要 半 小 时 到 几 小 时 。 使 


















































盖 住 容量 瓶 ， 摇 动 或 用 磁力 搅 























人 2，2- 四 氧 乙 烷 作 溶 剂 时 ， 温 度 可 升 至 95 ~ 100Y 。 知 在 后 一 情况 


下 ， 溶解 时 间 超 过 2h， 则 应 在 报告 中 注 明 。 








完全 溶解 后 ， 将 溶液 冷却 至 25%C +2C 。 
(3) 与 聚合 物 含量 有 精确 关系 的 重量 法 ” 称 取 m.。 (1 + 10%) 试 样 ， 准 确 至 
0.2mg， 其 中 m. 是 计算 得 到 的 。 操 作 要 迅速 ， 以 尽量 减少 容 合 物 吸湿 。 如 果 称 量 时 间 超 











过 2min， 上 废弃 该 样 料 ， 重 新 称 样 。 


i 




















将 试 样 转移 至 100mL 容量 瓶 或 锥 形 

















试 样 所 需 的 溶剂 质量 ， 加 入 溶剂 的 质量 适合 于 样品 可 溶 剖 
或 用 磁力 搅拌 器 搅拌 瓶 内 溶液 ， 直 至 聚合 物 溶解 为 止 。 根 据 聚 酰胺 类 型 和 试 样 颗粒 大 





























小 ,溶解 时 间 可 能 需要 半 小 时 到 几 小 时 。 使 用 硫酸 或 
] ， 
在 后 一 情况 下 ,溶解 时 间 超 过 
ed 

















30%C ， 使 用 间 甲 酚 或 茶 酚 /1 ， 








3. 流 经 时 间 的 测定 


























对 于 PA6T/66， 适 宜 条 件 为 90%C 下 溶解 2h。 
































于 中 ， 加 入 配制 浓度 为 每 100mL 溶液 中 含 0. 50g 


分 的 体积 。 盖 住 容量 瓶 ， 反 动 

















日 酸 溶液 作 溶 剂 时 ， 温 度 应 不 超过 
2，2- 四 氯 乙 烧 作 溶剂 时 ， 温 度 可 升 至 95 ~ 100%C。 若 

















2h， 则 应 在 报告 中 注 明 。 对 于 PA6T/66， 适宜 条 件 为 























用 测定 溶液 流 经 时 间 的 同一 犁 度 计 和 同一 方法 测定 溶剂 的 平均 流 经 时 间 。 所 用 溶剂 


的 流 经 时 间 每 天 至 少 测定 一 次 ， 或 采用 
与 配制 时 测定 的 初始 值 之 差 大 于 0.5% ， 则 应 废弃 该 溶剂 ， 




















经 实验 室 验证 的 其 他 频次 。 如 果 溶 剂 的 流 经 时 间 











重新 配制 新 溶剂 。 








如 图 10-5 所 示 ， 游 液 通过 砂 世 漏斗 或 金属 盘 ， 滤 进 么 度 计 的 工 管 中 ， 或 者 以 约 
a 再 将 上 层 清 液 注入 黏度 计 中 ， 加 入 液体 的 体积 应 使 流 完 后 液 面 位 





两 条 充 液 线 之 间 。 手 动 往 秋 度 计 里 充 液 时 ， 








应 该 离开 恒温 洽 ， 避 免 偶 然 溢 出 污染 
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把 黏度 计 放 置 在 25Y +0. 05Y 的 恒温 浴 中 ， 确 保 N 管 垂 直 ， 并 使 上 刻度 线 上 位 于 
恒温 浴 液 面 下 至 少 30mm 处 ， 装 好 液体 的 黏度 计 应 至 少 恒温 15min。 

关闭 M 管 ， 用 胶皮 球 或 类 似 器 具 把 液体 压 或 抽 吸 到 N 管 的 上 球 内 。 关 闭 N 管 ， 打 
开 M 管 ,使 液体 从 毛细 管 下 端 流出 ， 打 开 N 管 ， 测 量 弯 月 面 最 低 点 从 线 到 下 线 所 需 
要 的 流 经 时 间 ， 而 混浊 溶液 则 是 弯 月 面 最 高 点 从 线 到 F 线 所 需 的 时 间 ， 准 确 至 0.2s。 
重复 测量 流 经 时 间 ， 直 至 连续 两 次 测定 值 之 差 在 0.25% 以 内 为 止 ， 取 两 次 测量 值 的 平 
均值 作为 溶液 的 流 经 时 间 。 

每 个 聚 酰胺 样品 的 秋 数 至 少 要 测定 两 次 。 每 次 用 新 溶液 ， 连 续 两 次 测定 值 满足 所 用 
溶剂 的 重复 性 要 求 为 止 。 报 告 这 两 个 值 的 平均 数 ， 修 约 至 整数 ， 作 为 样品 的 黏 数 。 若 连 
续 两 次 测定 溶液 的 平均 流 经 时 间 之 差 大 于 0.5% ， 则 应 清洗 黏度 计 。 

必要 时 ， 在 测量 前 用 过 滤器 过 滤 样 品 溶液 。 样 品 中 含有 的 玻璃 纤维 将 在 3 ~4h 后 完 
全 沉淀 下 来 ， 这 样 不 需要 过 滤 ， 轻 轻 倒 出 测试 溶液 进行 测量 。 

对 于 浴 液 黏度 自动 测定 仪 ， 其 步骤 与 所 述 方法 可 以 有 所 不 同 。 但 是 ， 有 关 测 试 洲 
液 、 仪 器 、 浴 温 及 流 经 时 间 等 方面 的 要 求 应 一 样 。 

对 于 生产 质量 控制 ， 原 则 上 允许 单 次 黏 数 测定 的 条 件 是 : 已 知 测试 方法 的 精度 和 人 允 
许 规 定 的 操作 差异 ， 根 据 已 知 的 精度 差异 和 已 确认 的 统计 ， 测 定 操 作 控制 限 和 操作 警告 
限 。 


10. 4.6 结果 表示 

















































































































































































































根据 下 式 计算 聚合 物 浓度 : 
od 50 人 
| 
式 中 “一 一 聚合 物 浓 度 ， 单 位 为 g/mL; 





me 一 质量， 单位 为 kg。 

根据 上 式 计算 黏 数 YN， 单位 为 mL/g。 

在 计算 聚合 物 黏 数 时 ， 深 液 与 浴 剂 的 秋 度 比 可 以 用 相应 的 流 经 时 间 之 比 来 替换 ;并 
且 ， 聚 合 物 浓度 可 以 不 用 g/mL 溶液 表示 ， 而 用 g/mL 溶剂 表示 ， 不 致 造成 显著 的 误差 。 

动能 校正 : 








式 中 :一 溶液 流 经 时 间 ， 单 位 为 s; 
ti. 一 一 如 果 适 用 ,溶液 的 Hagenbach 校正 ， 单 位 为 s; 
0 一 一 溶剂 的 流 经 时 间 ， 单 位 为 s; 
0 一 一 如 果 适 用 ， 溶 剂 的 Hagenbach 校正 ， 单 位 为 s; 
聚合 物 浓 度 ， 单 位 为 g/mL。 
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第 11 董 粒度 ( 径 ) 及 体积 百分率 的 测试 


11.1 塑料 聚 乙烯 醇 材 料 (PVAL) 粒度 的 测定 试验 


粒度 的 表示 方法 是 : 以 留 在 第 ; 层 标准 租 上 聚 乙烯 醇 材料 得 留 物 的 质量 分 数 w 计 ， 
数值 以 百分数 表示 。 算 留 物 是 指 得 分 后 留 在 筛子 上 的 聚 乙烯 醇 材料 。 

塑料 聚 乙烯 醇 材料 (PVAL) 粒度 的 测定 试验 可 按照 GBAT 12010. 6 一 2010《 塑 料 聚 
乙烯 醇 材料 (PVAL) ”第 6 部 分 : 粒度 的 测定 》 进 行 ， 适 用 于 测定 醇 解 度 大 于 70% 
(摩尔 分 数 ) 的 聚 乙烯 醇 材 料 的 粒度 和 粒度 分 布 。 


11.1.1 试验 原理 


将 规定 量 的 聚 乙烯 醇 材料 置 于 标准 盘 上 ， 通 过 机 械 振动 进行 般 分 ， 测 量 每 个 科 子 上 
的 筛 留 物 的 质量 分 数 。 


11.1.2 试验 仪器 


1) 标准 第 ， 直径 200mm 、 深 度 45mm 的 试验 和 ( 附 有 得 盖 和 得 底盘 ) 。 可 根据 
户 实 际 需要 ， 选 择 标准 得 的 个 数 和 每 个 筛子 的 孔径 。 

2) 辅助 装置 : 清理 筛子 用 的 适宜 的 刷子 ， 收 集 样品 用 的 容器 。 

3) 振 旬 机 : 振动 数 200 ~ 300 次 /min， 拍 击 次 数 约 150 次 /min。 其 他 性 能 相同 的 类 
似 设备 也 可 使 用 。 

4) 天 平 : 精确 至 0. 1g。 

5) 秒表 。 


11.1.3 试验 方法 

1) 称 取 试 样 100g， 准确 至 0. 1g， 置 于 最 上 层 标 准 第 上 。 将 标准 科 牢 固 地 装 在 振 筛 
机 上 ， 起 动 振 筛 机， 同时 开始 记录 时 间 ， 振 动 15min 停机 ， 连 同 底盘 一 起 取 下 。 

2) 振动 完 后， 将 每 个 筛子 上 的 筛 留 物 刷 下 ， 称 取 每 个 标准 得 得 留 物质 量 ， 准 确 至 
0. lg。 
11.1.4 结果 表示 

粒度 以 留 在 第 ; 层 标 准 得 上 聚 乙烯 醇 材料 得 留 物 的 质量 分 数 w 〈% ) 计 ， 按 下 式 计 
算 : 
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Mm; 
w; =— x 100% 
m 
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式 中 m, 


m 





留 在 第 i 层 标 准 第 上 的 只 乙烯 醇 材 料 第 留 物 的 质量 ， 单 位 为 g; 
试 样 质量 ， 单 位 为 g。 
取 平 行 测定 结果 的 算术 平均 值 为 测定 结果 ， 结 果 保 留 至 小 数 点 后 1 位 。 


11.2 离子 交换 树脂 粒度 、 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 测定 试验 


1. 粒度 

粒度 分 为 范围 粒度 、 下 限 粒度 、 上 限 粒度 。 

(1) 范围 粒度 ”指定 粒 径 范围 《小 于 上 限 粒 径 至 大 于 和 等 于 下 限 粒 径 ) 内 试 样 颗 
粒 的 体积 占 全 部 试 样 颗粒 体积 的 体积 分 数 。 

(2) 下 限 粒度 小 于 指定 下 限 粒 径 试 样 颗粒 的 体积 占 全 部 试 样 颗粒 体积 的 体积 4 



































数 。 








(3) 上 限 粒 度 ”大 于 指定 上 限 粒 径 试 样 颗粒 的 体积 占 全 部 试 样 颗粒 体积 的 体积 4 
数 。 

2. 有 效 粒 径 

设 试 样 颗粒 按 直径 由 大 至 小 排列 至 排 完 90% 体积 的 颗粒 ， 规 定 其 中 最 小 颗粒 的 直 
径 为 有 效 粒 径 ， 用 符号 ds 表示， 单位 为 mm。 

3. 均一 系数 

设 试 样 颗粒 按 直径 由 大 至 小 排列 至 排 完 40% 体积 的 颗粒 ， 其 中 最 小 颗粒 的 直径 为 
do ， 单 位 为 mm， 规 定 do 与 有 效 粒 径 du 的 比值 为 均一 系数 (K) 。 

离子 交换 树脂 粒度 、 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 测定 试验 方法 可 按照 CGB/T 5758 一 2001 
《离子 交换 树脂 粒度 、 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 测定 》 进行 。 
11.2.1 试验 原理 

1. 粒度 测定 

1) 范围 粒度 的 测定 : 取 和 指定 粒 径 范围 上 、 下 限 粒 径 相 应 的 筛子 得 分， 两 档 得 子 
之 间 试 样 的 体积 占 全 部 试 样 颗粒 体积 的 百分数 表示 范围 粒度 。 

2) 下 限 粒 度 的 测定 : 取 和 指定 粒 径 范围 下 限 粒 径 相 应 的 筛子 得 分， 筛 下 试 样 的 体 
积 占 全 部 试 样 颗 粒 体积 的 体积 分 数 表示 下 限 粒 度 。 

3) 上 限 粒 度 的 测定 : 取 和 指定 粒 径 范 围 上 限 粒 径 相应 的 筛子 筛 分， 得 上 试 样 的 体 
积 占 全 部 试 样 颗 粒 体积 的 体积 分 数 表示 上 限 粒 度 。 

2. 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 测定 

用 一 组 孔径 由 大 至 小 的 试验 筛 筛 分 试 样 ， 用 筛 上 树脂 体积 分 数 和 相应 的 孔径 作 图 画 
出 曲线 ;从 曲线 上 查 出 对 应 第 上 树脂 体积 分 数 为 40% 和 90% 的 孔径 ， 计 算 有 效 粒 径 和 
均一 系数 。 


11.2.2 试剂 
1) 纯 水 : 电导 率 小 于 5pS/em (25%C ) 。 
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2) 盐酸 溶液 [Lc(HCl) = 1mol/L]: 量 取 84mL 化 学 纯 盐 酸 ， 稀释 至 1000mL。 

3) 氧化 钠 溶液 Lc( NaCl) = lmolL]: 称 取 59g 化 学 纯 握 化 钠 ， 加 入 少量 纯 水 溶解 
后 稀释 至 1000mL。 

4) 氧 氧 化 钠 溶液 [c( Na0OH) =1mol/L]: 称 取 40 g 化 学 纯 氧 氧化 钠 ， 加 入 少量 纯 水 
溶解 后 稀释 至 1000mL。 


11.2.3 试验 仪器 


1) 处 理 装 置 如 图 11-1 所 示 。 

2) 试验 盘 : $200mm x50mm ， 科 孔 孔径 为 1.40mm、1. 253mm 、1. 00mm 、0. 900mm 、 
0. 800mm 、0. 710mm 、0. 630mm 、0. 500mm、0.450mm、0. 400mm 、0. 319mm 。 

3) 筛 分 漏斗 如 图 112 所 示 ， 材 质 为 有 机 玻璃 ， 筛 分 漏斗 内 表面 应 光滑 不 会 阻碍 树 
脂 颗粒 下 滑 。 
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G320 





























图 112 ”得 分 漏斗 





图 11-1 ”处理 装置 














1 一 分 液 漏 斗 “2 一 橡胶 塞 3 一 有 机 玻璃 
交换 柱 4 一 橡胶 垫圈 5 一 滤 板 6 一 旋塞 


4) 玻璃 管 : 内 径 约 8mm， 长 度 为 200 ~ 400mm。 
5) 量 简 : 5mL、10mL、25mL、50mL、100mL、250mL。 
6) 扩 瓷 盘 或 塑料 盘 : 450mm x500mm。 

11.2.4 湿 态 得 分 


1. 试 样 及 其 制备 
1) 取样 方法 : 中 打开 包装 件 ， 在 不 同 部 位 上 ， 将 取样 器 (材质 为 不 锈 钢 或 塑料 ) 
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20° 倾 斜 角 ， 然 后 揣 
2) 样品 预 处 理 ， 钠 型 强酸 怕 














不 预 处 理 。 弱 型 离子 交换 树脂 预 处 理 条 件 如 表 11-1 所 示 。 





表 11-1 样品 预 处 理 条 件 


脂 倾 入 分 样 容器 内 。 
E 阳 离子 交换 树脂 、 氧 型 强 碱 性 阴离子 交换 树 样品 可 以 


垂直 向 下 插入 离子 交换 树脂 层 底部 ;，@) 为 了 避免 离子 交换 树脂 从 取样 器 内 滑落 下 来 ， 当 
抽出 取样 器 之 前 ， 应 在 保证 取样 器 开口 面向 上 的 情况 下 ， 使 取样 器 与 垂直 方向 成 15” ~ 
上 取样 器 ， 把 离子 交换 树 



































树脂 类 别 弱酸 树脂 弱 碱 树脂 
树脂 型 态 原样 
样品 量 250mL 
处 理 溶液 及 量 lmol/L HCI 500mL lmol/L NaOH 500mL 
流量 ~10mL/min 
水 洗 及 终点 以 约 10mL/min 流量 洗 至 中 性 


3) 样品 的 保存 : 将 经 上 述 处 理 的 样品 置 于 500mL 广 口 瓶 中 ,样品 上 应 有 2 ~ 3cm 


的 纯 水 。 


2. 测定 范围 粒度 的 筛 分 操作 程序 


1) 样品 的 量 取 : 将 玻璃 管 缓慢 地 插 至 广 口 














纯 水 的 100mL 量 简 ! 


2) 架设 好 得 分 漏斗 ， 放 入 适量 的 水 〈 短 分 弱酸 性 阳离子 交换 树脂 用 纯 水 ， 



































， 树 脂 层 ! 


机 底部 ， 取 出 样品 ， 置 于 预先 放 有 少量 





应 无 气泡 ， 匆 实 ， 直 至 树脂 体积 恒定 在 100mL 为 止 。 





他 树脂 可 用 自来水 ,水 面 应 低 于 得 框 上 沿 约 lem ) 。 





3) 取 和 上 限 粒 径 相 应 孔径 的 筛子 ， 放 入 上 述 漏斗 中 。 月 
和 子 ， 使 树脂 在 水 中 运动 ， 操 作 中 要 防止 树脂 从 算 子 上 
知 筛 网 网 孔 基 本 上 被 树脂 颗粒 堵塞 ， 











转 到 筛子 














; 连续 上 下 左右 移动 外 
缘 漂 出 ,筛子 不 应 离开 水 面 ， 连 续 操 作 约 Smin; 





得分 其 





























则 应 停止 得 分 ， 在 清 网 后 继续 得 分 。 


4) 在 得 分 过 程 中 应 经 常 清 网 。 清 网 时 ， 从 水 中 取出 筛子 ， 并 将 其 翻 过 来 置 于 一 扩 
有利 细 水 流 反复 冲洗 筛 网 ， 将 第 网 中 堵塞 的 树脂 颗粒 基本 冲 净 ; 冲 下 来 的 树脂 继 














次 侈 中 ; 
续 得 分 。 














日 水 将 100mL 量 简 中 的 样品 












































5) 按 3) 和 4) 规定 重复 操作 ， 当 筛 网 网 孔 基 本 上 没 被 堵塞 或 在 一 握 次 倪 中 用 清 


网 后 的 筛子 得 4 
至 得 分 干净 。 














6) 待 漏斗 中 树脂 全 部 沉降 后 从 漏斗 底部 将 树脂 收 
无 气泡 ， 铀 实 后 读 出 色 
7) 取 和 下 限 粒 径 相应 孔径 的 筛子 ,， 按 3) 至 6) 操作 ， 





作 廊 。 





， 筛 下 树脂 颗粒 少 于 50 粒 ， 则 可 判断 第 分 干净 ， 否 则 继续 5) 的 操 











下 树脂 体积 妆 








， 记 作 V。 





3. 测定 下 限 粒 度 的 筛 分 操作 程序 
1) 量 取 100mL 样品 并 架设 好 漏斗 。 
2) 取 和 下 限 粒 径 相 应 孔径 的 筛子 ， 记 录 量 简 树 脂 体积 ， 





作 ， 


至 合适 的 量 简 中 ， 树 脂 层 中 应 





记录 量 简 树 脂 体积 数 ， 记 


记 作 成 。 
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4. 测定 上 限 粒 度 的 筛 分 操作 程序 

1) 量 取 100mL 样品 并 架设 好 得 分 漏斗 。 

2) 取 和 上 限 粒 径 相应 孔径 的 筛子 ， 记 录 量 简 树 脂 体 积 ， 记 作 V,。 

5. 测定 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 筛 分 操作 程序 

1) 量 取 100mL 样品 并 架设 好 漏斗 。 

2) 根据 样品 颗粒 大 小 估计 筛子 孔径 ， 第 一 个 筛子 孔径 应 能 使 90% (体积 分 数 ) 的 
样品 通过 ， 接 着 用 孔径 小 一 档 的 筛子 得 分， 直至 最 后 一 档 筛子 筛 下 收集 到 的 树脂 体积 小 
于 5mL 为 止 。 一 般 每 个 样品 要 经 五 档 筛 子 得 分 。 

3) 每 档 筛子 的 筛 分 操作 方法 按 规定 进行 ， 直 至 得 下 收集 到 的 树脂 体积 小 于 SmL 为 
止 。 


11.2.5 干 态 第 分 


1. 取样 

取样 方法 与 湿 态 得 分 法 的 取样 操作 相同 。 

2， 筛 分 操作 程序 

1) 将 样品 置 于 100mL 量 简 中 ， 敲 实 ， 直 至 样品 体积 恒定 在 100mL 为 止 。 

2) 取 和 上 限 粒 径 相 应 孔径 的 第 子 在 一 握 瓷 盘 〈(A 盘 ) 中 得 分 上 述 100mL 样品 。 前 
后 左右 移动 第 子 ， 操 作 中 要 防止 样品 从 筷子 上 缘 跳 出 ; 若 租 网 网 孔 基 本 被 样品 颗粒 博 
塞 ， 则 应 停止 筛 分， 将 筛子 上 的 样品 置 于 另 一 提 瓷 盘 〈B 盘 ) 中 ， 并 将 该 筛子 反 过 来 用 
刷子 将 网 孔 中 的 样品 颗粒 清扫 至 B 盘 中 。 当 网 孔 基本 清扫 干净 后 ， 再 在 A 盘 中 继续 得 
分 B 盘 中 的 样品 。 知 得 网 网 孔 基 本 没 被 堵塞 或 在 另 一 扩 桨 盘 〈C 盘 ) 中 用 清 网 后 的 得 
子 筛 分， 得 下 样品 颗粒 少 于 50 粒 ， 可 判断 得 分 干净 ; 否则 应 继续 第 分 ， 直 至 第 分 干净 。 
将 A 盘 中 第 下 样品 收集 在 量 简 中 ,， 铂 实 ， 直 至 样品 体积 恒定 ， 读 取 体积 记 作 Vs。 

3) 取 和 下 限 粒 径 相应 孔径 的 得 子规 定 方法 得 分 上 述 得 下 样品 。 筛 分 结束 后 ， 读 取 
体积 记 作 V。。 


11.2.6 结果 表示 


1. 湿 态 测定 结果 的 表示 
1) 范围 粒度 按 下 式 计算 : 











































































































































































































Vb st Vv 
P, = x100% 
100 








式 中 P 一 一 范围 粒度 ; 
WV 一 一 第 一 次 筛 分 第 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
VW, 一 一 第 二 次 筛 分 第 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL。 
2) 下 限 粒 度 按 下 式 计算 : 

















Vs 
P) = 一 x100% 
100 


式 中 P 一 一 下 限 粒度 ; 
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太一 一 得 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL。 
3) 上 限 粒度 按 下 式 计 算 ; 
100 -到 
P,= x100% 
100 
式 中 P, 一 一 上 限 粒 度 ; 
太一 一 得 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL。 








2. 有 效 粒 径 和 均一 系数 的 表示 

1) 得 分 结果 用 表 列 出 。 

2) 以 试 样 体积 (100mL) 减 去 得 下 树脂 体积 作为 该 档 筛 子 筋 上 树脂 的 体积 ， 并 以 
盘 上 树脂 体积 分 数 为 横 坐 标 ， 以 得 孔 孔 径 为 纵 坐 标 画 出 粒 径 分 布 曲线 。 

3) 查 出 第 上 树脂 体积 分 数 为 90% 处 的 筛 孔 孔径 ， 即 为 有 效 粒 径 do 〈 单 位 为 mm) 。 

4) 查 出 般 上 树脂 体积 分 数 为 40 色 处 的 筛 孔 孔径 ， 即 为 &o 〈 单 位 为 mm) ， 并 用 ds 
和 dw 之 比 来 表示 均一 系数 : 



































d 
K= x100% 


式 中 K 一 均一 系数 。 
3. 干 样 范围 粒度 的 表示 
干 样 范围 粒度 按 下 式 计算 

















式 中 P 一 一 范围 粒度 ; 
VW 一 一 第 一 次 筛 分 第 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL; 
V 一 一 第 二 次 筛 分 第 下 试 样 的 体积 ， 单 位 为 mL。 


11.3 硬 质 泡 沫 塑料 开 孔 和 闭 孔 体积 百分率 的 测定 试验 
11.3.1 试验 原理 


该 试验 基于 波 仪 尔 - 马 略 特定 律 (Boyle-Maritte Law) 测定 多 和 孔 塑料 材料 开 孔 体积 的 
多 孔 性 。 波 仪 耳 - 马 略 特定 律 表明 密闭 气体 体积 的 增加 导致 压力 成 比例 的 降低 。 该 试验 
测定 开 孔 泡 的 数值 。 通 过 测定 一 种 材料 可 得 到 的 泡 孔 体积 来 确定 多 孔 性 ， 剩 余 体 积 为 密 
闭 泡 孔 和 和 孔 壁 的 体积 。 试 验 仪器 有 两 个 已 知 体积 的 试验 容器 通过 阀门 连接 。 其 中 一 个 容 
器 是 校准 过 的 样品 仓 ， 它 用 于 放 人 试验 样品 ， 并 连接 高 纯度 的 干燥 气体 〈 体 积分 数 
99. 99% ) ， 例 如 和 毛 气 或 氮气 。 将 试 样 室 的 气体 压力 增加 到 预先 设 定 的 压力 值 ， 记 为 p,， 
之 后 将 两 个 试验 容器 连通 阀门 打开 ,降低 后 的 压力 值 记 为 p,。 两 次 压力 的 比值 p/p 与 
样品 仓 中 被 样品 取代 的 体积 有 直接 的 关系 。 通 过 这 个 体积 和 试 样 几何 体积 的 不 同 测定 试 
样 的 开 孔 率 。 

(1) 闭 孔 封闭 的 泡 孔 ， 不 和 其 他 泡 孔 相通 。 

(2) 开 孔 泡 孔 壁 没 有 完全 封闭 ， 并 且 和 其 他 泡 孔 直接 或 间接 相通 。 

(3) 闭 孔 和 泡 孔 壁 体积 气体 无 法 通过 的 内 部 体积 ， 包 括 由 固体 聚合 物体 积 
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孔 壁 ,支柱 ) 、 填 充 物 体积 、 使 用 固体 颗粒 或 纤维 造成 个 别 闭 孔 体积 和 由 于 泡 孔 壁 破裂 
而 相互 连接 但 与 外 部 不 相通 的 一 群 小 泡 孔 体积 的 集合 。 

(4) 未 修正 的 开 孔 体积 包括 材料 内 部 可 渗水 的 泡 孔 体积 和 因 切 制造 成 的 表面 各 
种 不 规则 的 开 孔 体积 。 

硬 质 泡 沫 塑料 开 孔 和 闭 孔 体积 百分率 的 测定 试验 可 按照 GBAT 10799 一 2008 《 硬 质 
泡沫 塑料 开 孔 和 闭 孔 体积 百分率 的 测定 》 进 行 ， 适 用 于 含有 由 聚合 物 隔膜 或 孔 壁 分 制 
成 许多 小 泡 孔 的 泡沫 塑料 ， 这 些 泡 孔 可 能 是 开 孔 的 (相通 的 ) 或 闭 孔 的 (不 相通 的 ) 
或 这 些 类 型 的 复合 。 

11.3.2 试 样 

1. 试 样 尺 寸 

1) 标准 试 样 是 两 个 正方 体 ， 尺 寸 为 2. 5cm x2.5cm x2.5cm。 男 一 个 可 选择 的 外 形 
是 两 个 圆柱 体 ， 其 横 截 面 面 积 为 6. 25cm ， 高 为 2.5cm。 在 一 些 实际 情况 下 (例如 ， 试 
样 室 的 尺寸 较 小 或 试验 材料 的 数量 有 限 的 时 候 )， 可 以 只 用 一 个 正方 体 或 圆柱 体 试 样 。 
但 是 ， 试 样 置换 体积 (Tssc) 至 少 是 样品 仓 体积 的 15% 。 

2) 由 于 表面 积 不 同 ， 不 能 采用 5cm x2. 5cm x2. Scm 的 长 方 体 代替 两 个 正方 体 进行 
分 析 。 

3) 圆柱 体形 状 的 试 样 不 适用 各 向 异性 材料 。 

2. 试 样 要 求 

1) 除非 有 其 他 协议 要 求 ， 至 少 要 随机 选择 3 组 两 个 正方 体 或 两 个 圆柱 体 试 样 。 所 
有 试 样 不 能 有 任何 瑕 症 。 

2) 试 样 应 从 一 个 样品 上 切取 ， 且 表面 要 光滑 。 人 允许 使 用 切削 技术 或 使 用 400 号 或 
更 细 的 砂纸 打磨 使 试 样 表面 光滑 。 最 后 应 除去 试 样 表面 的 粉尘 。 


11.3.3 试验 仪器 


1. 气体 比重 仪 
气体 比重 仪 设备 的 示意 图 如 图 11-3 所 示 。 





















































































标准 压力 传感器 
试 样 室 


2 
个 | 进 气流 控制 间 过 滤器 


压力 调节 闪 


排 气 调节 阀 
两 相 选 择 阀 














排 气 流 控 制 阀 





膨胀 参考 体积 
图 11-3 气体 比重 仪 设备 的 示意 图 




















1) 试 样 室 ( pe 体积 约 在 30 ~ 150cm 之 加 » 精确 到 0. lem’ O 
2) 膨胀 参考 体积 (ix ) 是 精确 校准 过 的 体积 ， 精 确 到 0. lcm 。 
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3) 标准 压力 传感器 测量 范围 在 0 ~ 175kPa ， 有 最 小 体积 位 移 和 0. 1% 的 线性 。 

4) 压力 调节 阀 用 于 避免 压力 传感器 的 压力 过 大 。 

5) 过 滤器 用 于 阻止 粉末 等 堵塞 传 感 硕 和 控制 阀 。 

6) 进 气流 控制 阅 用 于 控制 气体 压力 。 

7) 排 气 流 控制 阀 用 于 控制 气体 排出 。 

8) 两 相 选 择 阀 将 参考 体积 与 样品 仓 相连 。 

9) 无 孔 标准 样 块 (如 不 锈 钢 球体 ) 已 知 体积 应 占 试 样 室 体积 的 1/3 ~2/3。 

10) 数字 标 义 用 于 读 取 压 力 传感器 上 压力 值 ， 精 确 到 0. 007kPa。 

11 ) 试 样 室 密封 盖 含 环 型 密封 圈 。 

2. 切割 设备 

切割 设备 用 于 试 样 的 制备 ， 如 带 锯 或 竖 饮 ， 其 饥 丸 具备 平滑 切割 的 能 力 ， 也 可 以 采 
用 孔洞 切割 器 。 

3. 测量 仪器 

游标 卡尺 或 千分尺 测量 仪 妖 ， 能 精确 测量 试 样 到 0. 003cm。 


11.3.4 试验 方法 


在 温度 为 23% +2% ， 相 对 湿度 为 530% +5% 的 标准 试验 环境 中 调节 试 样 至 少 24h。 
由 于 此 试验 方法 基于 精确 的 气压 测定 值 ， 因 此 环境 、 仪 器 的 设备 、 试 样 以 及 样品 容器 的 
温度 应 恒定 在 +2% 范围 内 。 

1) 测量 并 记录 样品 的 长 度 i、 高 度 h、 宽 度 w， 精 确 到 0. 003cm。 如 果 采 用 圆柱 体 
样品 ， 测 量 高 度 h 和 直径 d。 

2) 关闭 流量 立 。 

3) 调节 两 相 选 择 阀 ,使 膨胀 室 和 系统 其 他 部 分 隔离 。 

4) 打开 排 气 立 。 

5) 打开 样品 仓 ， 确 认 其 清洁 干燥 后 放 和 人 试 样 ， 盖 好 样品 仓 盖 。 

6) 当 所 有 阀门 打开 时 ， 等 待 一 段 时 间 使 流动 的 干燥 气体 通过 样品 仓 将 试 样 的 孔 
洞 、 缝 隙 和 样品 之 间 的 空气 和 水 汽 等 不 滞 气体 排出 。 记 录 所 用 时 间 。 

7) 关闭 排 气 阀 ， 打 开 流 量 阀 ,使 气压 上升 到 20kPa; 然后 关闭 流量 阀 ， 打 开 排 气 
阀 。 当 气压 降 到 3kPa 以 下 时 ， 关 闭 排 气 阅 。 该 清扫 过 程 至 少 重复 2 次 。 排 气 阀 应 保持 
打开 直到 清扫 程序 结束 。 记 录 所 用 的 清扫 循环 次 数 。 

8) 操作 两 相 选 择 阀 ， 使 膨胀 体积 仓 和 系统 其 他 部 分 相连 。 使 气压 降低 到 稳定 值 ， 
根据 需要 将 显示 气压 校正 控制 在 0 位 。 

9) 调节 两 相 选 择 阀 ,使 膨胀 体积 仓 和 系统 其 他 部 分 隔离 ， 确 保 显 示 压 力 不 偏 离 0 
位 ， 如 果 发 生 偏离 ， 重复 8)。 

10) 忽略 任何 气压 变化 ， 关 闭 排 气 立 。 

11) 打开 流量 阀 ， 使 样品 仓 升 压 至 20kPa。 

在 一 些 情况 下 可 以 用 低 于 20kPa 气压 进行 吹 扫 和 试验 。 采 用 的 气压 不 能 使 试 样 变 
形 。 如 果 使 用 不 同 气压 ， 需 要 在 报告 中 注 明 。 
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12) 关闭 流量 阀 ， 使 压力 稳定 或 等 待 一 定时 间 (对 大 多 数 样 品 最 好 等 待 10 ~ 15s)， 
记录 最 终 气 压 值 p,。 如 果 气 压 不 稳定 ， 记 录 所 用 的 时 间 。 

13) 迅速 操作 两 相 选 择 阀 ， 再 次 使 膨胀 体积 仓 和 系统 其 他 部 分 相连 ,按照 12) 的 
方法 使 压力 稳定 或 等 待 一 定时 间 ， 记 录 最 终 气 压 p,。 

如 果 气 压 读 数 连续 不 断 地 下 降 ， 则 泡 孔 可 能 被 破坏 或 者 试验 气体 通过 泡 孔 壁 扩散 进 
去 。 在 这 种 情况 下 ， 就 不 可 能 得 到 准确 的 开 孔 率 。 

14) 打开 排 气 阅 ， 压 力 降 至 0kPa。 

15) 如 果 样 品 采 用 多 次 测定 的 方法 ， 重 新 回 到 8) 开始 。 

16) 取出 样品 仓 中 试 样 。 如 果 设 备 几 天 不 用 ， 关 闭 试 样 室 ,切断 气体 供给 。 

17) 按 下 式 计算 试 样 体积 : 














































































































Vexp 


Vspgc = VonamBER > 


式 中 Vow 一 一 试 样 体积 ， 单 位 为 em; 
Vowsin 一 一 试 样 室 体积 ， 单 位 为 em; 
Vi 一 一 膨胀 参考 体积 ， 单 位 为 em ; 
pp 一 一 试 样 室 增 压 后 压力 ， 单 位 为 kPa; 
,一 一 两 个 试验 容器 连通 阀门 打开 ， 降 低 后 的 压力 ， 单 位 为 em。 


11. 3.5 结果 表示 


1. 样品 的 几何 体积 VV 
1) 两 个 立方 体 的 几何 体积 了 按 下 式 计 算 : 
V=lwh, +L,w,h, 
式 中 VV 一 一 试 样 体积 ， 单 位 为 em ; 
1 一 一 1 号 试 样 长 ， 单 位 为 em; 
wi 一 一 1 号 试 样 宽 ， 单 位 为 em; 
有 一 一 1 号 试 样 高 ， 单 位 为 em; 
/一 一 2 号 试 样 长 ， 单 位 为 em; 
ws 一 一 2 号 试 样 宽 ， 单 位 为 em; 
有 一 一 2 号 试 样 高 ， 单 位 为 em。 
2) 两 个 圆柱 体 的 几何 体积 了 按 下 式 计算 : 
mdih, madih, 
和 
4 4 




















式 中 Vy 一 试 样 体积 ， 单 位 为 em?; 
4 一 1 号 试 样 直径 ， 单 位 为 em; 
hh 一 一 1 号 试 样 高 ， 单 位 为 em; 
4 一 2 号 试 样 直径 ， 单 位 为 em; 
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hh 一 一 2 号 试 样 高 ， 单 位 为 cm。 
2. 试 样 的 体积 开 孔 率 Oy 
试 样 的 体积 开 孔 率 0, 按 下 式 计 算 : 
本 Vspgc 


V 
0, = 一 六 x100% 


式 中 0, 一 一 试 样 的 体积 开 孔 率 (% ) ; 
/一 一 试 样 体积 ,单位 为 em ; 
Vsvec 一 一 样品 置换 体积 ， 单 位 为 cm 。 
3. 闭 孔 和 孔 壁 体积 百分率 CW 
闭 孔 和 孔 壁 体积 百分率 CW 按 下 式 计算 : 
CW, =1 -0, 
式 中 CW 一 一 闭 孔 和 孔 壁 体积 百分率 (% ) ; 
0, 一 一 试 样 的 体积 开 孔 率 (% ) 。 
4. 泡 孔 壁 所 占 的 体积 百分率 Wy 
已 知 固态 材料 密度 时 ， 泡 孔 壁 所 占 的 体积 百分率 歼 , 按 下 式 计算 : 


m 
W,=— x 100% 
sV 


式 中 邢 一 一 泡 孔 壁 所 占 的 体积 百分率 (% ) ; 
m 一 一 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 
材料 的 密度 ， 单 位 为 g/cm ; 
一 一 试 样 的 几何 体积 ， 单 位 为 cm 。 
5. 闭 孔 体积 百分率 Cy 
闭 孔 体积 百分率 C 按 下 式 计 算 
C,=1-0,-W, 
式 中 CG, 一 一 闭 孔 体积 百分率 (% ) ; 
0, 一 一 试 样 的 体积 开 孔 率 (% ); 
丽 , 一 一 泡 孔 壁 所 占 的 体积 百分率 (% ) 。 
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第 12 更 耐 液体 性 的 测试 


12.1 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 耐 液体 性 能 的 测定 试验 


硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 耐 液体 性 能 是 指 该 物质 在 液体 中 浸泡 一 定时 间 后 的 质量 变化 
(Amiw)、 体 积 变化 (AViw )、 尺 寸 变 化 (ALiw ) 、 表 面积 变化 (A4iw)、 硬 度 变化 
(AH) 和 拉 伸 性 能 变化 率 ( AX ) 。 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 耐 液体 试验 方法 可 按照 GBAT 1690 一 2010《 硫 化 橡胶 或 热 塑 
性 橡胶 耐 液体 试验 方法 》 进行。 


12.1.1 试 样 


1. 试 样 制备 

试 样 制备 按 本 书 1.6 市 的 规定 。 

2. 试 样 尺 十 

1) 试 样 厚度 为 2. 0mm + 上 0.2mm。 试 样 可 以 从 制品 上 裁剪 ， 若 厚度 小 于 1.8mm， 则 
以 该 试 样 的 实际 厚度 作为 试 样 厚度 。 如 果 试 样 厚度 大 于 2. 2mm， 应 将 厚度 处 理 到 
2.0mm +0. 2mm。 不同 厚度 的 试 样 测试 结果 不 具有 可 比 性 。 

2) 测量 体积 变化 与 质量 变化 试 样 为 : 型 ， 25mm x50mm 的 长 方形 ; 下 型 ，25mm 
x25mm 的 正方 形 。 两 种 规格 的 试 样 ， 测 得 结果 不 可 进行 比较 。 建 议 优先 选用 工 型 试 
样 。 

3) 测量 硬度 变化 的 试 样 横向 尺寸 不 小 于 8mm。 

4) 测量 尺寸 变化 所 用 试 样 可 选 [型 或 下 型 试 样 ， 还 可 以 选 直径 为 44. 6mm 的 圆 形 
试 样 。 

5) 测 表 面积 变化 的 试 样 为 垂直 裁 切 的 平行 四 边 形 ， 可 通过 两 次 连续 的 、 方 向 近似 
垂直 的 裁 切 完成 。 裁 刀 由 两 个 相隔 规定 距离 的 刀片 组 成 ， 试 样 边 长 约 为 8mm。 

测试 样 表面 积 变化 也 可 以 使 用 更 小 或 更 薄 的 试 样 ， 例 如 从 产品 上 裁 切 或 快速 检测 试 
验 等 。 但 这 样 的 测试 结果 与 规定 厚度 试 样 的 测试 结果 不 可 比较 。 更 小 的 试 样 会 降低 测量 
结果 的 精确 性 。 

6) 测试 拉 伸 性 能 变化 的 试 样 选择 2 型 哑铃 状 试 样 。 该 形状 试 样 也 可 用 来 测试 硬度 
变化 。 
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7) 单 面 接触 坛 验 所 用 的 试 样 为 直径 约 60mm 的 圆 形 试 片 。 

3. 硫化 与 试验 时 间 间 隔 

1) 如 无 特殊 规定 ， 硫 化 与 试验 时 间 间 隅 应 按 本 书 1.6 市 的 规定 。 

2) 对 所 有 试验 ， 硫 化 与 试验 之 间 最 短 时 间 间 隔 为 16h。 

3) 对 于 非 制 品 试验 ， 硫 化 与 试验 之 间 最 长 时 间 间 隔 为 4 周 。 对 比 及 评价 试验 应 尽 
可 能 在 相同 的 时 间 间 隔 内 进行 。 

4) 对 于 制品 试验 ， 硫 化 与 试验 之 间 时 间 间 隔 不 应 超过 3 个 月 。 在 其 他 情况 下 ， 试 
验 应 在 接 到 客户 提供 试 样 2 个 月 内 完成 。 

4. 试 样 调节 

试 样 应 在 本 书 1. 6 节 规 定 的 标准 实验 室温 度 下 调节 至 少 3h。 进 行 比 对 试验 时 ， 应 
始终 保持 同一 温度 。 


12.1.2 试验 液体 


1. 试验 液体 的 选择 

1) 如 需 得 到 一 种 硫化 橡胶 与 一 种 特定 液体 的 实际 使 用 性 能 ， 则 试验 应 尽量 使 用 该 
种 液体 。 市 售 液体 的 组 分 不 一 定 总 是 恒定 的 ， 每 次 试验 应 包括 一 个 已 知性 能 的 标准 材 
料 。 如 果 发 生 由 于 市 售 液体 组 分 变化 而 产生 异常 结果 的 情况 ， 则 不 应 再 使 用 该 批 液体 。 

2) 矿物 油 和 燃油 的 生产 批 次 不 同化 学 组 成 也 很 容易 发 生变 化 。 通 常 ,矿物 油 的 茶 
胺 点 高 低 可 用 于 指示 芳香 烃 的 含量 ， 并 且 有 助 于 显示 该 油 对 丁 橡胶 的 作用 ,但 是 仪 赁 茶 
胺 点 一 项 指标 ， 不 能 完全 显示 一 种 矿物 油 的 特性 ， 茶 胺 点 越 低 对 橡胶 的 溶 胀 作用 越 强 。 
如 果 使 用 矿物 油 作 为 试验 液体 ， 若 有 必要 ， 则 试验 报告 应 包括 液体 的 密度 、 折 光 指 数 、 
黏度 及 葵 胺 点 或 芳香 烃 含 量 。 不 含 氧化 物 的 标准 模拟 液体 如 表 12-1 所 示 ， 含 有 氧化 物 
(酒精 ) 标准 模拟 液体 如 表 12-2 所 示 ， 标 准 油性 能 如 表 12-3 所 示 ， 参 考 液体 1 如 表 12-4 
所 示 ， 参 考 液体 2 如 表 12-5 所 示 。 

表 12-1 不 含 氧化 物 的 标准 模拟 液体 























































































































































































































































































































组 成 体积 分 数 〈% ) 
2，2，4- 三 甲 基 戊 烷 ( 异 辛 烷 ) 
B 2, 2, 4- 三 甲 基 戊 烧 ( 异 辛 烷 ) 区 

全 30 

2, 2, 4- 三 甲 基 成 烧 ( 异 辛 烷 ) 

| 50 
D 2，2，4- 三 甲 基 戊 烧 〈 蜡 辛 烷 ) ee 
40 

- 人 100 
直 链 伐 么 (Ca ~ Cis) 人 

20 
































注 : 液体 B、C、D 相当 于 不 含 氧化 物 燃油 ， 液 体 F 相当 于 民用 动力 柴油 。 
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表 12-2 含有 氧化 物 (酒精 ) 标准 模拟 液体 
液体 组 ”成 体积 分 数 (% ) 
2, 2, 4- 基 戊 烷 〈 异 辛 烷 ) 30 
茶 50 
| 二 异 丁 烯 15 
乙醇 
2, 2,4- 三 甲 基 戊 烧 ( 异 辛 烷 ) 25.359 
茶 42.250 
二 异 丁 烯 12.689 
? 乙醇 4.229 
醇 15. 00 
水 0. 50 
2, 2,4- 基 戊 烧 ( 异 辛 烷 ) 45 
茶 45 
3 
乙醇 7 
醇 3 
2, 2, 4- 基 戊 烧 ( 异 辛 烷 ) 42.5 
4 汪 42.5 
醇 15 
QD 它们 的 和 占 液体 总 体积 的 84. 5% (体积 分 数 )。 
表 12-3 标准 油 的 性 能 
要 求 
生 能 试验 方法 
ASTM No.1 IRM902 IRM903 
蒜 胶 点 /SC 124 +1 93 +3 70+1 GB/T 262 
运动 黏度 /(10 -sm?/s) 20 +19 20 +19 33+1® 1SO 3104 
闪 点 (最 低 )/C 243 240 163 GB/T 3536 
密度 (15%C )/(g/em’) 0. 886 +0. 002 0. 933 +0. 006 0. 921 +0. 006 GB/T 1884 
黏 重 常数 = 0. 865 +0. 005 0. 880 +0. 005 
环 烃 含 量 ( 质 量 分 数 ,% ) >35 =40 
石蜡 含量 (质量 分 数 ,% ) <50 <45 
中 测定 温度 99Y 。 
@ 测定 温度 37. 8Y 。 
表 12-4 参考 液体 1 
指 标 
项 目 试验 方法 
1 号 油 2 号 油 3 号 油 
苯胺 点 /C 124 +1 93 +3 70+1 GB/T 262 
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( 续 ) 
站 标 
项 日 - 试验 方法 
1 号 油 2 号 油 3 号 油 
运动 夭 度 /(10 -sm?/s) 20+19 20 + 上 19 33 +1® GB/T 265 
闪 点 (最 低 )/C 240 240 160 GB/T 267 
Q@ 在 99Y 时 测量 。 
@) 在 37.8Y 时 测量 。 
表 12-5 参考 液体 2 
指 标 
珊 上 试验 方法 
1 号 油 2 号 油 3 号 油 
15% 时 0. 886 +0. 002 0. 9335 +0.065 0. 9213 +0. 0060 
密度 / (g/cm’ ) GB/T 1884 
20% 时 0. 882 +0. 002 0. 9300 +0. 0065 0.9181 +0. 0060 
折光 指数 ?了 ,20C 时 n? 1. 4860 +0. 005 1. 4860 +0. 005 1.5130 + 上 0. 005 
最 大 硫 含量 (% ) 0.3 0.3 0.3 GB/T 388 
@ 折光 指数 按 阿 贝 折射 计 说 明 书 进行 测定 。 
3) 尽管 有 些 试验 用 油 与 标准 油 的 液体 特性 相似 ， 但 对 橡胶 的 作用 却 不 完全 相同 。 





些 燃 油 




















作用 








产生 很 大 影响 。 因 此 ， 使 月 


整 液体 组 成 成 分 的 描述 。 
4) 商品 液体 的 组 成 成 分 也 不 总 是 恒定 的 ， 标 准 液体 有 明确 的 化 学 成 分 和 化 学 混合 












































物 成 分 ， 
度 应 适 于 
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用 的 目的 。 应 看 











加 剂 ， 
补充 液体 的 








j 于 进行 硫化 橡胶 分 类 或 质量 探 




















2. 试验 液体 浸泡 的 温度 及 周期 
(1) 温度 浸泡 温度 应 选用 本 书 1.6 节 中 所 列 出 的 一 个 或 多 个 温度 。 


加 速 橡 胶 的 氧化 和 液体 的 挥发 与 分 解 ， 同 时 ， 促 进 液体 ， 
度 的 选择 应 按 本 书 1. 6 市 提供 的 、 与 实际 使 用 温度 相同 或 高 于 实际 使 


度 。 
(2) 周 






































添加 剂 对 橡胶 的 影 





， 特 别 是 汽油 ， 组 成 成 分 相差 很 大 ， 对 于 某 些 成 分 ， 较 小 的 改变 ， 可 对 橡胶 的 


燃油 作 耐 液体 试验 时 ， 若 有 必要 ， 试 验 报告 中 应 包括 完 


出 试验 。 当 试验 液体 为 化 学 试剂 时 ， 试 剂 的 浓 
角 保 试 验 液体 在 整个 试验 过 程 中 组 成 成 分 不 发 4 
应 考虑 试验 液体 的 自身 老化 现象 及 其 可 能 与 橡胶 发 4 


E 过 大 的 变化 。 
的 任何 反应 。 如 果 液 体 中 有 活性 添 
或 者 橡胶 与 液体 通过 抽出 、 吸 入 或 发 生化 学 反应 而 使 液体 组 成 变化 较 大 ， 应 考虑 
本 积 或 定期 更 换 新 的 试验 液体 。 




















试验 均 使 ) 























j 温 





Ee 
/x 











高 温 试验 可 
响 。 浸 泡 温 





的 试验 温 


期 ”由 于 液体 渗透 橡胶 的 速度 取决 于 温度 、 胶 种 、 液 体 种 类 ， 因 此 ， 所 有 


j 同 一 标准 时 间 是 不 可 取 的 。 尽 可 能 作 重 复 多 次 浸泡 试验 ， 并 记录 浸泡 性 能 


时 间 的 变化 情况 ， 以 确定 合适 的 试验 时 间 。 试 验 时 间 宜 大 于 液体 吸收 饱和 的 时 间 。 作 为 


质量 控制 试验 ， 























时 间 应 从 以 下 时 间 范 围 内 选择 : 24%,h; 72",h; 7d4+2h; 7d+2h 的 整数 倍 。 
由 于 吸收 液体 的 量 与 时 间 的 平方 根 成 比例 而 不 是 时 间 本 身 ， 这 样 可 通过 绘制 吸收 量 





用 一 种 浸泡 周期 已 可 以 满足 要 求 ， 但 应 尽 可 能 大 于 吸收 饱和 时 间 。 试 验 
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与 时 间 平 方 根 的 曲线 来 确定 液体 吸收 饱和 的 时 间 。 在 浸泡 试验 初期 ， 性 能 变化 百分数 与 
试 样 厚度 的 倒数 成 正比 。 因 此 ， 当 试验 时 间 未 达到 吸收 饱和 时 间 时 ， 试 样 厚度 的 差异 越 
小 得 到 的 试验 结果 越 稳定 。 


12.1.3 试验 仪器 


1. 全 浸 装 置 

1) 设计 时 应 考虑 液体 的 挥发 性 和 试验 温度 ， 以 使 试验 过 程 中 液体 的 挥发 程度 最 小 
及 外 部 进入 试验 容器 的 空气 最 少 。 

2) 当 试 验 温度 明显 低 于 试验 液体 的 沸点 时 ， 、 使 用 带 盖 的 玻璃 容器 。 如 
果 试 验 温度 接近 液体 的 沸点 ， 建 议 使 用 带 有 回流 冷凝 器 的 容器 或 通过 其 他 方式 以 减少 液 
体 挥 发 。 
3) 试验 容 右 的 尺寸 应 保证 试 样 在 不 发 生 任 何 变形 的 情况 下 完全 浸入 液体 。 试 验 液 
体 的 体积 至 少 为 试 样 总 体积 的 15 倍 ， 试 验 容 器 中 液体 上 部 空气 体积 应 尽 可 能 达到 最 小 。 

4) 用 线 或 棱 将 试 样 吊 入 液体 中 ， 确 保 试 样 与 试 样 之 间 不 接触 ， 可 用 玻璃 环 或 其 他 
不 发 生 反 应 的 间隔 物 。 

5) 试验 容器 所 用 的 材料 不 应 与 试验 液体 及 试 样 发 生 反应 ， 如 不 应 使 用 含 铜 类 材 
料 。 

2. 单 面试 验 装置 

此 装置 用 于 试 样 仅 有 一 个 表面 与 液体 接触 前 试验 。 

单 面试 验 装 置 〈 见 图 12-1) 包括 一 个 底板 5 和 一 个 底部 并 口 的 圆柱 形容 器 4， 通 过 
蝶 型 螺母 1 与 螺栓 2 将 5、4 与 试 样 6 紧 紧 固定 在 一 起 。 底 板 可 留 一 个 直径 约 30mm 的 
孔 ， 以 确认 试 样 另 一 面 未 与 试验 液体 相 接触 。 在 试验 期 间 ， 容 器 上 部 的 开口 处 应 用 一 合 
适 的 盖子 3 密封 。 
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图 12-1 单 面试 验 装置 
1 一 蝶 型 螺母 2 一 螺栓 ”3 一 盖子 4 一 圆柱 形容 器 ”5 一 底板 “6 一 试 样 
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3. 天 平 

天 平 应 精确 至 lmg。 

4. 试 样 测 厚 装置 

该 装置 是 将 一 个 满足 精度 要 求 的 百 分 表 国定 在 一 个 带 有 平台 的 钢 架 上 。 

5. 测量 试 样 长 度 和 宽度 的 装置 

该 装置 最 小 分 度 为 0.01mm， 宜 采用 非 接 触 法 测量 ,例如 使 用 光学 测量 仪器 。 
6. 测量 表面 积 变化 的 装置 

该 装置 能 够 测量 试 样 对 角 线 的 长 度 。 与 测量 试 样 长 度 和 宽度 装置 的 要 求 相同 。 


12.1.4 试验 方法 


1) 每 组 测试 需 用 3 个 试 样 ， 在 浸泡 前 做 好 标识 。 

2) 将 试 样 浸入 盛 有 试验 液体 的 装置 ， 并 将 装置 放 和 已 达到 所 需 温度 的 恒温 箱 或 液 
体 加 热 恒温 装置 中 。 

3) 对 于 全 浸 试 验 ， 试 样 应 距离 容器 内 壁 不 少 于 5mm， 距 容器 底部 和 液体 表面 不 少 
于 10mm。 如 果 橡 胶 密度 小 于 液体 密度 ， 应 加 附子 将 试 样 完全 浸没 在 液体 中 。 同 时 ， 应 
避免 空气 的 进入 ， 如 需 测试 空气 对 试验 的 影响 ， 则 相关 方 应 协商 确定 允许 空气 进入 的 程 
度 。 

4) 在 浸泡 试验 结束 后 ， 从 恒温 箱 或 液体 加 热 恒温 装置 中 取出 试验 装置 ， 在 标准 实 
验 室温 度 下 调节 30min。 或 将 试 样 取出 快速 放 入 一 份 已 备 好 的 新 试验 液体 中 ， 在 标准 试 
验 温 度 下 停放 30min。 

5) 除去 试 样 表面 的 残留 液体 。 若 试验 液体 为 易 挥发 性 液体 ， 用 滤纸 或 不 掉 绒 的 织 
物 迅速 控 去 试 样 表面 残留 液体 。 若 为 蒜 性 不 挥发 性 液体 ， 可 用 滤纸 氛 去 。 如 有 必要 ， 也 
可 迅速 将 试 样 浸入 酒 精 或 汽油 等 挥发 性 液体 中 ， 然 后 迅速 取出 并 擦 干 试 样 表面 ， 再 进行 
性 能 测试 。 

6) 对 于 挥发 性 液体 ， 将 试 样 取出 之 后 的 每 一 步 操作 应 尽快 完成 。 在 控 去 表面 残 液 
后 ， 迅 速 将 试 样 放 人称 量 瓶 中 测量 橡胶 的 体积 变化 与 质量 变化 。 测 完 后， 如果 还 需 用 此 
试 样 测量 其 他 性 能 ， 则 应 将 试 样 重新 浸入 此 挥发 性 液体 中 ， 浸 泡 周期 应 满足 规定 ， 将 试 
样 从 液体 中 取出 至 性 能 全 部 测试 完毕 ， 不 应 超过 以 下 时 间 : @ 尺 寸 变化 ，lmin; 硬度 
变化 ，lmin; @ 拉 伸 试 验 ，2min。 

7) 如 试验 还 需 继续 进行 ， 则 应 将 试 样 再 次 快速 没入 液体 中 ， 并 将 测试 装置 放 回 恒 
温 箱 或 液体 控 温 装置 中 。 

8) 测量 干燥 后 的 性 能 变化 。 取 出 浸泡 的 试 样 放 入 一 个 绝对 大 气压 约 20kPa， 温 度 
约 40% 的 一 定 容积 的 设备 中 ,间隔 30min 取出 试 样 称 量 一 次 ， 直 至 两 次 称 量 之 差 小 于 
lmg 为 止 。 然 后 在 标准 实验 空 温度 下 环境 调节 不 少 于 3h 再 进行 试验 。 


12. 1.5 结果 表示 


1. 质量 变化 
在 标准 实验 室温 度 下 测量 试 样 浸泡 前 后 的 质 
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， 精 确 到 lmg。 
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i ~ 7720 





x 100% 


m 
Amioo = 





式 中 mo 一 一 浸泡 前 试 样 在 空气 中 的 质量 ,单位 为 g; 
mi 一 一 浸泡 后 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g。 

取 两 个 试 样 试验 结果 的 中 位 数 作为 试验 结果 。 

2. 体积 变化 

对 于 非 水 溶性 液体 一 般 采 用 排水 法 测量 。 

在 标准 实验 室温 度 下 ， 先 测 每 个 试 样 在 空气 中 的 质量 (m,) ， 精 确 到 1mg。 再 测试 
样 在 蒸馏 水 中 的 质量 (m。,) ， 精 确 到 lmg， 在 蒸馏 水 中 测量 质量 时 应 排除 试 样 上 的 气 
泡 〈 必 要 时 可 用 洗涤 剂 ) 。 按 下 式 计算 体积 变化 百分数 (AP ) : 

AT = | A 1] x 100% 


mo 一 Mo,, 























































































































式 中 “mo 一 一 浸泡 前 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 浸泡 后 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mo 一 一 浸泡 前 试 样 在 蒸馏 水 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m; ,一 一 浸泡 后 试 样 在 蒸馏 水 中 的 质量 ， 单 位 为 g。 
取 3 个 试 样 试验 结果 的 中 位 数 作为 试验 结果 。 
如 果 材 料 密度 小 于 1g/cm ， 需 加 附子 测量 ,测量 中 应 确保 坠 子 与 试 样 全 部 浸入 水 
中 。 还 应 测量 单个 坠 子 在 水 中 的 质量 (m,,) ， 用 下 式 计算 体积 变化 百分数 (AP ) : 
dt A 100 
mo et Mo ,w + mM, , 
式 中 ”mo 一 一 浸泡 前 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 浸泡 后 试 样 在 空气 中 的 质量 ， 单 位 为 g; 
mo 一 一 浸泡 前 试 样 在 蒸馏 水 中 的 质量 〈 带 附子 ) ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 浸泡 后 试 样 在 蒸馏 水 中 的 质量 〈 带 附子 ) ， 单 位 为 g; 
ms 一 一 附子 在 蒸馏 水 中 的 质量 ， 单 位 为 g。 
取 3 个 试 样 试验 结果 的 中 位 数 作为 试验 结果 。 
若 试验 液体 溶 于 水 或 与 水 发 生 反 应 ， 试 验 后 不 应 用 水 称 量 若 试验 液体 不 太 黏稠 或 室 
温 下 不 易 挥 发 ， 可 在 新 配制 的 同样 试验 液体 中 称 量 。 若 试验 液体 不 适 于 称 量 ,试验 后 也 
可 选用 其 他 液体 称 量 。 按 下 式 计算 体积 变化 百分数 (AP ) : 
1 /m, 一 Ti id tm, i 
2 
式 中 pg 一 一 液体 密度 ， 单 位 为 g/cm ; 
mi i 一 一 浸泡 后 试 样 在 新 配制 的 试验 液体 中 的 质量 ( 含 坠 子 )， 单 位 为 8; 
m. ;一 在 新 配制 的 试验 液体 的 质量 ， 单 位 为 g。 
3. 尺寸 变化 
在 标准 实验 室温 度 下 ， 沿 着 靠近 试 样 的 中 心 线 处 测量 试 样 长 度 (宽度 )， 精 确 到 
























































































































































AT ， = | | 1| x100% 


mo 一 720.w 十 72。w 



































第 12 章 耐 液体 性 的 测试 “209 . 























0.5mm， 取 上 下 表面 两 次 测量 结果 的 平均 值 。 用 厚度 计 在 试 样 的 4 个 不 同位 置 测 量 厚度 
取 其 平均 值 。 




















浸泡 后 的 试 样 按 上 述 规定 进行 。 
用 下 式 计算 长 度 变 化 百分数 (ALio ) : 
1 
AL = 本 ~ x100% 


式 中 如 一 一 试 样 的 初始 长 度 ， 单 位 为 mm; 
4 一 一 试 样 浸泡 后 的 长 度 ， 单 位 为 mm。 

用 同样 的 方法 计算 宽度 变化 百分数 和 厚度 变化 百分数 。 

取 3 个 试 样 试验 结果 的 中 位 数 作为 试验 结果 。 

表面 积 变 化 百分数 可 通过 长 度 变化 及 宽度 变化 来 计算 。 

4. 表面 积 变化 

在 标准 实验 室温 度 下 测量 试 样 初始 对 角 线 的 长 度 ， 精 确 到 0. 01mm。 

浸泡 后 按 上 述 方法 重新 测量 对 角 线 的 长 度 。 如 果 采 用 光学 仪器 测量 ， 试 样 也 可 以 不 
从 液体 中 取出 ， 直 接 透 过 合适 的 玻璃 容器 即 可 进行 测量 。 

用 下 式 计 算 表 面积 变化 百分数 (A4im ) : 


als 


l 
Mw=[ 吉 -1 x 100% 
ab 





















































式 中 /1、 汪 一 一 试 样 浸泡 前 两 条 对 角 线 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
1 、 刀 一 一 试 样 浸泡 后 两 条 对 角 线 的 长 度 ， 单 位 为 mm。 
也 可 用 下 式 计算 体积 变化 百分数 (Am ) : 

Aro=[( 宫 ] -1| x100% 
用 上 式 计算 体积 变化 应 是 假设 其 膨胀 是 同 向 的 。 
5. 硬度 变化 
用 普通 硬度 计 对 试 样 3 片 琶 加 后 进行 测量 ， 但 这 种 方法 只 作 常 规 硬度 检测 。 
按 下 式 计算 试验 前 后 的 硬度 变化 (AH): 
AH=H,-H, 






































式 中 有一 一 试 样 浸泡 前 的 人 硬度; 
一 一 试 样 浸泡 后 的 硬度 。 
6. 拉 伸 性 能 变化 率 
用 试 样 初始 横 截 面积 计算 拉 伸 强度 、 拉 上 断 伸 长 率 和 定 伸 应 力 。 
按 下 式 计 算 拉 伸 性 能 变化 百分数 〈AXio ) : 


i 一 Xo 
































AXiw = x100% 


式 中 xX 一 一 试 样 浸泡 前 的 性 能 
X 一 一 试 样 浸泡 后 的 性 能 值 。 
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7. 单 面试 验 

1) 该 方法 适用 于 仅 有 一 个 表面 与 液体 接触 的 较 薄 片 材 (如 橡胶 薄膜 ) 。 

2) 测量 试 样 的 厚度 ， 然 后 称 量 试 样 在 空气 中 的 质量 (mu ) ， 精 确 到 lmg。 将 试 样 
装 入 如 图 12-1 所 示 的 装置 中 ， 将 试验 液体 倒 和 人 装置 内 ， 深 度 约 13mm， 盖 上 盖子 。 

3) 将 装置 放 入 已 调 好 的 恒温 试验 箱 中 至 要 求 的 试验 时 间 ， 将 装置 取出 ， 如 有 需 
要 ， 调 节 至 实验 室 标准 温度 。 

4) 将 试验 液体 倒 出 ， 取 出 试 样 ， 用 滤纸 或 不 掉 绒 织物 擦 去 试 样 表面 的 残留 液体 。 
之 后 ， 称 量 试 样 质量 (mi;) ， 精 确 到 lmg， 并 测试 样 厚度 。 

5) 如 果 在 室温 下 试验 液体 易 挥发 ， 则 试 样 从 液体 中 取出 后 ， 应 在 2min 内 完成 测 
试 。 

6) 按 下 式 计算 单位 面积 的 质量 变化 数 (Am,， 单 位 为 g/m ) 。 

A > 
A 
式 中 m6 一 一 试 样 的 初始 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 试 样 浸泡 后 的 质量 ， 单 位 为 g; 
4 一 一 试 样 与 试验 液体 接触 部 分 的 圆 面积 ， 单 位 为 m 。 

取 3 个 试 样 试验 结果 的 中 位 数 作为 试验 结果 。 

8. 抽出 物 测 定 

如 果 试 验 液 体 是 易 挥发 性 液体 ， 则 从 试 样 中 抽出 物质 的 量 可 用 下 述 两 种 方法 测定 : 
QD 干燥 试 样 称 重 法 将 试 样 干燥 处 理 后 的 质量 与 试验 前 的 质量 进行 比较 ; @) 蒸 发 试验 液 
体 法 : 将 试验 液体 蒸发 干燥 后 ， 测 量 剩 余 未 挥发 物 的 质量 。 

以 上 两 种 方法 均 会 产生 试验 误差 。 对 于 干燥 试 样 称 重 法 ， 在 高 温 试验 过 程 中 如 果 有 
空气 的 存在 ， 材 料 会 被 氧化 ; 对 于 落 发 试验 液体 法 ， 在 燕 发 过 程 中 会 损失 些 易 挥发 性 抽 
出 物 ， 例 如 增 塑 剂 类 。 对 于 两 种 方法 ， 可 根据 材料 的 性 质 及 试验 条 件 进 行 选 择 。 

抽出 物 的 测定 应 在 测定 质量 变化 、 体 积 变化 、 尺 寸 变化 等 试验 后 进行 。 

(1) 于 燥 试 样 称 重 法 “将 浸泡 后 的 试 样 在 一 个 绝对 大 气压 约 20kPa， 温 度 约 40% 的 
试验 箱 中 干燥 至 恒 重 。 每 隔 30min 将 试 样 称 量 一 次 ， 直 至 连续 两 次 称 量 之 差 小 于 lmg 为 
止 。 

抽出 物质 的 量 以 试 样 经 浸泡 并 干燥 后 的 质量 与 试 样 初始 质量 之 差 占 试 样 初始 质量 的 
百分数 表示 。 

(2) 蒸发 试验 液体 法 “将 浸泡 后 的 试 样 从 试验 液体 中 取出 ， 并 用 25mL 新 配制 的 同 
样 液体 清洗 试 样 ， 将 清洗 液体 与 试验 液体 汇集 到 同一 个 容器 中 ， 将 此 容器 放 入 一 个 绝对 
大 气压 约 20kPa， 温度 约 40Y 的 试验 箱 中 ， 将 液体 蒸发 至 恒 重 。 

同时 作 一 空白 试验 ， 取 同样 的 试验 液体 ， 其 体积 等 上 浸泡 与 洗涤 试 样 的 试验 液体 体 
积 之 和 ， 并 在 相同 的 条 件 下 荧 发 至 恒 重 。 


12.2 橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 耐 液体 性 能 的 测定 试验 


橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 耐 液体 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 24136 一 2009《 橡 胶 
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或 塑料 涂 覆 织物 耐 液体 性 能 的 测定 》 进 行 。 该 试验 方法 规定 了 通过 测量 在 选择 的 试验 
液体 中 浸泡 前 后 材料 的 选择 性 能 ， 评 价 塑料 或 硫化 橡胶 涂 覆 织物 耐 液体 性 能 的 两 种 方法 
(方法 1 和 方法 2) 。 这 两 种 方法 的 区 别 如 下 : 

1) 方法 1， 浸泡 后 ， 用 擦拭 去 除 试 样 上 的 剩余 液体 。 

2) 方法 2， 试 样 浸 泡 在 挥发 性 液体 中 ， 然 后 用 烘箱 干燥 方法 去 除 剩 余 液 体 。 


12.2.1 试验 液体 


在 制备 和 处 理 试验 液体 ， 尤 其 是 那些 已 知 有 毒 腐 介 性 或 易 燃 性 的 液体 时 ， 应 采取 适 
当 的 安全 预防 措施 。 散 发 烟雾 的 产品 应 在 有 效 通风 罩 下 处 理 ， 腐 蚀 性 产品 不 允许 与 皮肤 
或 普通 服装 接触 ， 易 燃 性 产品 应 远离 火 源 。 

此 外 ， 还 应 注意 腐蚀 性 试验 液体 可 能 对 试验 设备 〈 例 如 夹 持 器 或 夹具 ) 的 损坏 。 

由 于 商品 化 液体 不 一 定 含 有 完全 稳定 的 成 分 ， 应 最 好 使 用 由 一 种 完全 确定 的 化 合 物 
或 这 种 化 合 物 的 混合 物 构 成 的 标准 浸泡 液体 。 

如 果 使 用 商品 化 液体 ， 试 验 报告 中 应 注 明 所 有 可 能 获得 的 关于 其 原 产 地 、 成 分 、 性 
能 (如 笑 度 、 茶 胺 点 等 ) 和 批号 的 资料 。 

为 了 试验 目的 ， 通常 需 要 使 用 在 使 用 过 程 中 涂 覆 织物 与 之 相 接 触 的 液体 。 当 测定 化 
学 品 溶液 的 影响 时 ,溶液 的 浓度 应 适合 于 应 用 要 求 。 


12.2.2 试验 条 件 


1. 温度 

如 果 人 合适， 使 用 接近 使 用 过 程 中 遇 到 的 浸泡 温度 +， 将 浸泡 温度 保持 在 上 +2% 范围 
内 。 

2. 浸泡 时 间 

建议 使 用 下 列 浸泡 时 间 : 22h + 上 0.25h、46h + 上 0.25h、72h + 上 2h、168h +2h、7d+2h 
的 倍数 。 

当 测定 物理 性 能 变化 时 ， 建 议 使 用 长 到 足以 保证 达到 平衡 的 浸泡 时 间 。 为 了 确定 平 
衡 点 ， 建 议 使 用 若干 不 同 的 浸泡 时 间 进 行 初 步 测 量 ， 记 录 结 果 与 时 间 的 关系 。 如 果实 际 
可 行 ， 总 浸泡 时 间 应 大 于 达到 最 大 性 能 变化 所 需 的 时 间 。 

3. 光 

浸泡 试验 应 在 没有 直接 光照 的 情况 下 进行 。 

4. 制造 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 

制造 与 试验 之 间 的 最 小 时 间 间 隔 应 为 16h。 

5. 调节 环境 

浸泡 之 前 ， 除 非 在 与 所 要 测定 的 性 能 相关 的 标准 中 另 有 规定 ， 试 样 
书 1.7 节 的 规定 选择 。 


12.2.3 试验 仪器 
所 使 用 的 试验 设备 应 根据 浸泡 的 温度 、 试 验 液 体 的 挥发 性 、 试 样 的 尺寸 和 测定 选择 
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性 能 所 需 试 样 数量 确定 。 在 明显 低 于 试验 液体 沸点 的 温度 下 ， 使 用 带 塞 子 的 容器 〈 如 
玻璃 瓶 或 管 )， 其 尺寸 应 是 试 样 能 完全 浸泡 在 规定 体积 的 试验 液体 中 ,并 且 所 有 表面 能 
不 受 限 制 地 暴露 于 液体 中 ;在 接近 试验 液体 沸点 的 温度 下 ， 给 容器 安装 一 回流 器 或 其 他 
能 尽量 减少 试验 液体 蒸发 的 适当 装置 ， 而 不 用 塞 子 。 


12.2.4 试验 方法 及 结果 表示 


1. 浸泡 然后 用 擦拭 方法 去 除 剩余 液体 
(1) 试 样 制备 ”选择 被 认为 与 最 终 使 用 相关 的 性 能 〈 例 如 拉 伸 强度 、 涂 层 粘 合 强 
度 、 单 位 面积 质量 、 撕 裂 强度 和 /或 低温 性 能 ) 。 对 每 项 性 能 ， 按 相关 试验 方法 标准 规 
定 在 可 用 宽度 范围 内 裁 切 两 组 试 样 。 所 有 试 样 进行 调节 。 
(2) 浸泡 前 初始 性 能 的 测定 ”使 用 相关 的 试验 方法 标准 测定 第 一 组 试 样 的 选择 性 
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(3) 浸泡 将 试 样 适当 分 离 放 在 试验 容器 中 ,试验 液体 的 体积 至 少 是 全 部 试 样 体 
积 的 15 倍 ， 足 以 使 试 样 完全 浸没 。 如 果 不 使 用 回流 器 ， 则 用 塞 子 将 容器 塞 住 。 在 整个 
试验 过 程 中 将 试验 液体 保持 在 试验 温度 ， 偏 差 为 +2%C 。 

(4) 测试 浸泡 后 性 能 的 试 样 制备 ”浸泡 之 后 ， 如 果 需 要 ， 将 试 样 置 于 试验 温度 ， 
最 好 将 试 样 快速 转 入 一 份 处 于 这 一 温度 的 新 试验 液体 中 ， 并 使 其 保持 5 ~ 10min。 

从 试验 液体 中 取出 试 样 ， 用 合适 的 方法 去 除 试 样 表面 的 剩余 液体 。 去 除 液体 的 方法 
可 因 液 体 的 性 质 而 异 。 当 使 用 低 黏度 的 挥发 性 液体 〈 如 蜡 辛 伐 和 甲 茶 ) 时 ,使 用 滤纸 
或 无 绒 织 物 擦拭 试 样 。 用 这 种 方法 完全 去 除 黏 性 的 非 挥 发 性 液体 可 能 会 有 些 困难 ， 可 能 
需要 将 试 样 迅 速 浸入 适合 的 挥发 性 液体 〈 如 甲醇 ) ， 然 后 用 滤纸 或 无 绒 织 物 擦拭 。 

对 照 一 片 未 浸泡 的 试 样 目 视 评 价 试 样 的 外 观 。 注 意 是 否 出 现 变化 并 说 明 。 

(5) 浸泡 后 性 能 的 测定 “去除 液体 后 ， 立 即 按 标准 测定 相关 的 物理 性 能 。 

(6) 结果 表示 “报告 浸泡 前 后 的 测量 值 ， 或 者 以 浸泡 前 测定 的 初始 值 的 百分数 报 
告 值 的 变化 。 

2. 在 挥发 性 液体 中 浸泡 后 干燥 试 样 

(1) 试 样 的 制备 ”选择 被 认为 与 最 终 使 用 相关 的 性 能 (例如 拉 伸 强度 、 涂 层 粘 合 
强度 、 单 位 面积 质量 、 撕 裂 强度 和 /或 低温 性 能 ) 。 对 每 项 性 能 ， 按 相关 试验 方法 标准 
规定 在 可 用 宽度 范围 内 裁 切 两 组 试 样 。 所 有 试 样 进行 调节 。 

(2) 浸泡 前 初始 性 能 的 测定 ”使 用 相关 的 试验 方法 标准 测定 第 一 组 试 样 的 选择 性 
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(3) 浸泡 将 试 样 适当 分 离 放 在 试验 容器 中 ， 试 验 液体 的 体积 至 少 是 全 部 试 样 体 
积 的 15 倍 ， 足 以 使 试 样 完全 浸没 。 如 果 不 使 用 回流 器 ， 则 用 塞 子 将 容器 塞 住 。 在 整个 
试验 过 程 中 将 试验 液体 保持 在 试验 温度 ， 偏 差 为 +2%C 。 

(4) 试 样 干 燥 在 规定 的 浸泡 时 间 后 ， 取 出 试 样 ， 将 其 悬挂 在 70Y +2% 循环 空气 
烘箱 中 2h +0. 1h， 然 后 取出 试 样 ,使 其 冷却 至 室温 。 

(5) 浸泡 和 干燥 后 性 能 的 测定 ”从 干燥 箱 中 取出 试 样 到 试验 之 前 的 时 间 间 隔 不 应 
少 于 1h 和 多 于 2h。 按 标准 测定 相关 的 物理 性 能 。 
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(6) 结果 表示 ”报告 浸泡 前 后 测量 的 值 ， 或 者 以 浸泡 前 测定 的 初始 值 的 百分数 报 
告 值 的 变化 。 


12.3 塑料 耐 液体 化 学 试剂 性 能 的 测定 试验 


该 试验 方法 规定 了 塑料 试 样 在 不 受 外 界 影响 的 情况 下 ， 浸 泡 于 液体 化 学 试剂 中 所 引 
起 性 能 变化 的 测定 ， 适 用 于 测定 试 样 表面 完全 浸没 于 液体 化 学 试剂 的 情况 ， 也 适用 于 所 
有 的 固体 塑料 ， 如 模 塑 或 挤 出 成 型 塑料 、 板 材 、 管 材 、 棒 材 或 厚度 大 于 0.1mm 的 片 材 ， 
不 适用 于 多 孔 塑 料 材料 。 试 验 原理 如 下 : 

1) 在 规定 的 温度 和 规定 的 时 间 条 件 下 ， 将 试 样 完全 浸泡 在 测试 液体 中 。 

2) 在 浸泡 前 后 ， 分 别 对 试 样 的 性 能 进行 测定 ， 如 果 可 行 ， 也 可 在 干燥 后 进行 测 
定 。 对 于 后 一 种 情况 ， 在 同一 组 试 样 中 ， 尽 可 能 一 个 接 一 个 进行 测试 。 

3) 规定 的 测试 方法 如 下 : 中 浸泡 后 或 浸泡 干燥 后 ,立即 测定 试 样 在 质量 、 尺 寸 和 
外 观 上 的 变化 ; 外 浸泡 后 或 浸泡 干燥 后 ,立即 测定 试 样 物理 性 能 的 变化 〈 力 学 性 能 、 
热 性 能 、 光 学 性 能 等 ); @ 液 体 吸收 量 。 

若 要 求 确定 材料 仍 受 液体 作用 的 情况 ， 应 采用 浸泡 后 立即 测试 的 方法 。 若 要 求 确定 
材料 在 液体 (液体 为 挥发 性 的 ) 作用 的 状态 ， 则 应 采用 浸泡 干燥 后 测试 的 方法 。 这 一 
方法 可 以 测定 可 洲 成 分 的 影响 。 

塑料 耐 液 体 化 学 试剂 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 11547 一 2008《 塑 料 耐 液体 
化 学 试剂 性 能 的 测定 》 进 行 。 


12.3.1 试 样 


1) 试 样 的 形状 和 尺寸 根据 塑料 本 身 的 形状 ( 片 材 、 注 膜 、 棒 材 等 ) 与 性 质 ， 以 及 
浸泡 后 的 试验 项 目 (质量 、 尺 寸 、 物 理性 能 ) 而 定 ， 试 样 可 以 具有 各 种 各 样 的 形状 和 
尺寸 5 

2) 试 样 可 直接 模 塑 成 型 ， 也 可 机 械 加 工 成 型 。 在 机 械 加 工 中 ， 表 面 应 精 加 工 ， 试 
样 的 加 工 表面 应 非常 光洁 ， 但 不 得 造成 痰 化 痕迹 。 

3) 优先 选择 试 样 尺寸 为 60mm x60mm， 其 厚度 取决 于 塑料 的 类 型 : 中 对 于 热塑性 
塑料 ， 推 荐 选择 厚度 为 1.0 ~ 1. lmm; 名 对 于 模 塑 混合 物 ， 厚 度 为 (1.0 ~ 2.0) mm t+ 
0. Imm; @ 对 于 半成品 材料 ， 试 样 应 进行 机 械 加 工 ， 并 且 至 少 保留 一 面 不 进行 机 械 加 
工 ; @ 对 于 复合 材料 ， 推 荐 厚度 不 少 于 2mm。 采 用 厚度 为 1mm 的 样品 进行 测试 ， 由 于 
厚度 影响 可 能 会 导致 测试 结果 在 质量 、 尺 寸 、 外 观 或 试 液 吸收 量 上 发 生 改 变 。 

4) 所 用 的 试 样 数量 按 相关 测定 项 目的 国家 标准 中 的 规定 ， 阁 无 规定 ， 每 组 试 样 应 
不 少 于 3 个 。 

5) 状态 调节 按照 本 书 1.4 节 的 规定 : 23/50 ,2 级 。 对 于 已 知 能 迅速 达到 或 很 缓慢 
达到 温度 和 湿度 平衡 (特别 是 湿度 平衡 的 塑料 ， 可 以 在 相应 的 产品 说 明 中 缩短 或 延 
长 状态 调节 时 间 。 
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12. 3.2 试验 条 件 和 试验 方法 


1. 试 液 














(1) 试 液 的 选择 ”车 需要 塑料 与 某 一 特定 液体 接触 时 的 行为 数据 ， 通常 应 选用 该 
特定 液体 作为 试 液 。 试 液 应 为 分 析 纯 。 











不 同 批 次 的 工业 用 化 学 试剂 通常 没有 完全 恒定 的 组 分 。 因 此 ， 为 了 使 试 液 对 塑料 性 
规定 的 化 工 产品 或 其 混合 液 。 当 采用 工业 级 试 





能 产生 的 影响 具有 代表 性 ， 应 尽 可 能 选 / 



































剂 时 ， 应 采用 同一 批 次 试剂 来 测试 。 








在 验证 成 分 不 明 的 试剂 对 塑料 性 能 产生 的 影响 时 ， 其 试剂 应 从 同一 容器 中 取出 。 








(2) 试 液 类 型 ” 试 液 类 型 如 表 12-6 所 示 。 
表 12-6 试 液 类 型 


























































































































试 液 质量 分 数 (%) | 质证 深度 / 备注 
(kg/m ) (kg/m ) 

乙酸 99.5 浓 溶液 1050 
乙酸 3 50 加 50mL 浓 乙 酸 到 950mL 水 中 

丙酮 100 785 
氧 氧 化 匀 95 230 以 (NH; ) 表 示 907 
氧 氧 化 匀 10 96 以 (NH; ) 表 示 958 
茶 胺 100 1021 
铬 酸 40( 以 Cr0, 表示 ) 550 1000mL 溶液 中 加 3mL 浓 硫 酸 
柠檬 酸 10 100 

乙醚 100 719 
蒸馏 水 100 

醇 770 体积 分 数 97% (71°C 0.P. ) 802 
六 a et 0 
乙酸 乙 酯 100 901 
正 庚 烷 100 683 
盐酸 36 浓 溶液 1180 
盐酸 10 105 加 250mL 浓 盐 酸 到 750mL 水 中 

氧气 酸 40 450 1160 
过 氧化 所 30 330 不 稀释 
过 氧化 所 3 5 10 体积 份 体积 分 数 为 30% H,0， 加 

90 体积 份 水 
乳酸 10 100 
醇 100 790 
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( 续 ) 
试 液 质量 分 数 (%) | 站 朗 / 备注 1 
(kg/m ) (kg/m ) 
硝酸 70 浓 硝酸 1420 
硝酸 40 500 加 500mL 浓 硝 酸 到 540mL 水 中 1250 
硝酸 10 105 加 105mL 浓 硝 酸 到 900mL 水 中 1050 
油 酸 100 890 
茶 酚 5 50 
碳酸 钠 20 216 以 Na,C0;. H,0 表示 1080 
碳酸 钠 2 20 1010 
氧化 钠 10 108 1070 
氧 氧 化 钠 40 575 1430 
氢 氧 化 钠 1 10 1010 
次 氧 酸 钠 10 9.5% 活性 所 
硫酸 98 浓 硫酸 1840 
硫酸 75 1250 加 695mL 浓 硫 酸 到 420mL 水 中 1670 
硫酸 10 c(H,S04) =1mol/L 
硫酸 5 c(H,S04) =0. Smol/L 
葵 100 871 
2,2,4- 三 甲 基 戊 烷 100 698 




















2. 试验 条 件 

1) 浸泡 温度 。 优 先 选用 的 浸泡 温度 为 : 23% +2%C; @70%C +25 。 

若 为 了 与 塑料 的 使 用 温度 保持 一 致 ， 推 荐 使 用 以 下 温度 : 0*C、20%C 、27% 、40Y 、 
55C 、85%C 、95%C 、100%C 、125%C 、150%C 。 

浸泡 温度 不 大 于 100%C ， 人 允许 偏差 上 +2% ; 浸泡 温度 大 于 100C 时 ， 人 允许 偏差 +3%C 。 
在 测试 塑料 管材 的 某 些 特定 条 件 下 ， 则 采用 60Y 作为 浸泡 温度 。 

在 高 于 正常 环境 温度 条 件 下 进行 浸泡 试验 时 ， 可 增加 一 组 试 样 。 在 此 温度 下 ， 用 相 
同 的 试验 周期 进行 状态 调节 ， 然 后 测试 其 性 能 ， 以 区 分 性 能 的 变化 是 受 温度 影响 还 是 受 


















































































































































试 液 影响 。 
对 于 长 周期 浸泡 试验 ， 试 样 在 23%C 空气 中 储 放 期 间 也 可 能 发 生变 化 ， 建 议 增 制 一 
组 试 样 以 供 对 比 。 





























2) 测定 温度 。 质 量 、 斥 才 或 物理 性 能 变化 的 测定 温度 为 23Y +2%C 。 若 浸泡 温度 
不 是 23%C +2%C ， 则 调节 试 样 温 度 到 237 。 

3) 浸泡 时 间 。 优 先 选 用 的 浸泡 时 间 为 : 叫 短 期 试验 : 24h; 思 标 准 试验 : 1 周 ; 名 
长 期 试验 : 16 周 。 
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若 需 要 采用 其 他 的 浸泡 时 间 ， 如 要 求 以 时 间 为 变数 进行 试验 ,或 要 求 作出 直到 达到 
平衡 时 的 曲线 ， 建 议 从 下 列 标准 等 级 中 选用 浸泡 时 间 : DIh、2h、4h、8h、16h、24h、 
48h、96h、168h; 2 周 、4 周 、8 周 、16 周 、26 周 、52 周 、78 周 ; @1.Sa、2a、3a、 
4a、9a。 

3. 试验 方法 

1) 为 避免 试验 过 程 中 试 液 中 被 提取 物质 浓度 增 大 ， 所 用 试 液 量 按照 试 样 的 总 表面 
积 计算 ， 每 平方 厘米 不 少 于 8mL 的 试 液 。 试 样 应 完全 浸泡 于 试 液 当 中 。 

2) 每 组 试 样 放置 于 规定 的 容器 中 ， 并 使 它们 完全 浸泡 于 试 液 内 (必要 时 可 系 一 重 
物 ) 。 人 允许 将 成 分 相同 的 几 组 试 样 浸泡 于 同一 容器 中 。 

试 样 表面 不 允许 相互 接触 ， 也 不 允许 与 容器 壁 及 所 系 重 物 有 所 接触。 

浸泡 过 程 中 ， 每 24h 至 少 搅动 试 液 一 次 。 试 验 时 间 超 过 7d 时 ， 每 到 第 7d 应 更 换 等 
量 新 配 试 液 。 

车 试 液 不 稳定 〈 如 次 氧 酸 钠 ) ， 则 要 求 更 加 频繁 地 更 换 。 

车 光线 对 试 液 作 用 可 能 产生 影响 ， 则 建议 在 暗室 或 在 规定 照明 条 件 下 进行 操作 。 

在 某 些 情况 下 ， 应 规定 试 样 上 方 的 液体 高 度 〈 如 试 液 有 氧化 的 危险 ) ， 或 检测 试 液 
吸收 体积 量 。 试 样 吸 收 的 试 液体 积 是 开始 时 的 体积 和 试 液 剩余 体积 之 差 。 若 有 必要 计算 
这 一 值 ， 仪 器 设备 应 具有 单独 测量 试 液体 积 的 能 

3) 浸泡 周期 结束 时 ， 如 需 将 试 样 温 度 调节 到 室温 ， 可 将 试 样 迅 速 地 转 入 室温 下 的 
新 鲜 试 液 中 ,浸泡 15 ~30min。 试 样 从 试 液 中 移出 以 后 ， 采 用 下 列 步骤 冲洗 试 样 : 四 对 
于 浸泡 在 酸 、 碱 或 其 他 水 溶性 溶剂 中 的 试 样 ， 可 直接 用 清水 冲洗 。 若 为 了 避免 在 称 重 之 
前 或 称 重 的 过 程 中 试 样 吸 湿 ， 要 求 快 速 处 理 ， 可 在 冲洗 后 的 试 样 表面 吸附 一 些 吸 湿 剂 ， 
如 浓 硫酸 ; @ 对 于 浸泡 在 非 挥 发 性 、 非 水 溶性 的 有 机 试 液 中 的 试 样 ， 用 对 试 样 没有 影响 
的 挥发 性 溶剂 清洗 ， 如 轻 质 石 脑 油 。 

用 滤纸 或 无 绒 棉 布 擦拭 试 样 表面 。 

若 试 样 浸泡 在 室温 的 丙酮 或 乙醇 等 挥发 性 溶剂 中 ， 可 无 需 冲 洗 和 擦拭 。 

4. 结果 表示 

1) 除了 给 出 浸泡 前 后 的 测定 结果 外 ， 还 可 以 用 浸泡 后 性 能 值 (X,) (质量 变化 除 
外 ) 相对 于 浸泡 前 的 性 能 值 (X,) 的 变化 百分数 来 表示 : 

性 能 变化 百分数 = |[ 定 ] x100% 
式 中 多 一 一 相应 的 浸泡 前 性 能 
闷 一 浸泡 后 的 某 一 性 能 值 。 

2) 进行 试 样 性 能 随时 间 变 化 试验 时 ， 建 议 绘制 出 相应 的 关系 图 ， 以 所 得 测定 值 
(包括 起 始 值 ) 或 性 能 值 的 差 值 为 纵 坐 标 ， 以 浸泡 时 间 (1) 为 横 坐 标 。 如 需 缩 短 时 间 
坐标 。 则 可 用 或 lg ;作为 横 坐 标 。 


12.3.3 质量、 尺寸 及 外 观 变化 的 测定 
质量 、 尺 寸 和 外 观 变 化 试验 可 在 同一 片 试 样 上 进行 ， 至 少 需 测 量 3 个 试 样 。 
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1. 仪器 
1) 烧杯 : 





液 
尽 














大 小 适宜 ， 并 带 盖 (必要 时 和 需 密 封 )， 对 于 易 挥发 性 或 有 蒸汽 产生 的 试 











需 配 上 冷凝 管 。 仪 器 应 具有 一 定 的 耐 蚀 性 。 温 泡 温度 在 室温 以 上 时 ， 烧杯 需 密封 ， 以 
量 减 少 试 液 蒸发 带 来 











的 质量 损失 。 

















2) 密闭 容 絮 : 可 控制 试验 温度 恒定 。 知 随 着 温度 的 升 高 ， 试 液 有 所 挥发 ， 则 应 保 
证 通风 效果 良好 。 











3) 温度 计 : 
4) 鼓 风 烘箱 





50Y% +2C 的 烘箱 。 











瓦 。 





5) 称 量 


6) 天 平 : 





7) 千分尺 : 





范围 和 精度 适宜 。 
能 控制 在 所 选 定 的 干燥 温度 下 。 奉 无 特别 说 明 ， 可 使 用 能 控制 在 

















当 试 样 质量 大 于 或 等 于 1g 时 ， 天 平 的 精度 为 0. 001g; 当 试 样 质量 小 于 
1g 时 ， 天 平 的 精度 为 0. 0001g。 





平面 砧 式 ， 精 度 为 0. 1mm。 


8) 孔径 规 : 精度 为 0. 1mm。 











9) 禹 刻 度 的 玻璃 管 : 

















用 于 测量 试 样 的 原始 体积 。 


10) 试 样 浸泡 装置 : 能 够 测量 剩余 液体 体积 ， 例 如 由 带 刻 度 毛 细 管 测量 计 连 接 的 














完全 密封 的 两 个 玻璃 球形 容器 〈 见 图 12-2a) 。 将 装置 翻转 180"， 让 在 球形 容器 1 中 的 


试 样 浸泡 于 试 液 当 























( 见 图 12-2b) ， 开 始 试验 。 为 了 测量 剩余 试 液 的 体积 ， 再 次 将 装 
置 翻转 恢复 到 刚刚 开始 的 位 置 。 试 液 流 回 球形 容器 1 中 ， 可 从 毛细 管 测量 计 上 读 出 液体 











体积 变化 〈 见 图 12-2c) 。 读 数 完 成 后 ， 装 置 翻转 180° 变 成 ( 见 图 12-2b) 的 位 置 ， 继 续 


浸泡 过 程 。 





2. 试 样 


(1) 模 塑 材料 试 样 应 是 





1 一 球形 容器 1 2 一 球形 容器 2 3 一 试 液 4 一 试 样 





Es 


3 
[El 


| 








图 12-2 试 样 浸泡 装置 示意 图 
a) 状态 1 b) 状态 2 c) 状态 3 





























边 长 为 60mm + 1mm 的 正方 形 ， 其 厚度 在 1.0 ~1.1mm 之 
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间 。 材 料 应 按照 相应 的 产品 标准 规定 的 条 件 模 塑 成 











型 〈 或 按照 供应 商 提供 的 条 件 ) 。 在 








某 些 情况 下 ， 经 双方 协商 可 采用 尺寸 为 50mm x 50mm x 4mm 的 试 样 。 采 用 这 一 尺寸 试 
ld ea nn nn ie 
(2) 挤 出 料 试 样 应 是 边 长 为 60mm + lmm 的 正方 形 ， 





间 。 试 样 可 从 挤 出 片 材 上 直接 切取 下 来 ， 片 材 应 按照 相应 的 产品 
































| 





晶 度 在 1.0 ~1.1mm 之 








标准 中 规定 的 条 件 制 备 


(或 按照 材料 供应 商 提 供 的 条 件 )。 在 某 些 情况 下 ， 经 双方 协商 试 样 尺寸 可 为 50mm x 


SOmm x2mm。 


(3) 片 材 和 板材 试 样 





方法 从 大 片 材 或 板材 上 加 








应 是 边 长 为 60mm + 1mm 的 正方 形 ， 
[而 得 到 。 奉 片 材 或 板材 的 公称 厚度 小 于 或 等 于 25mm， 则 试 


并 采用 规定 的 机 械 加 工 


样 厚 度 跟 板 材 或 片 材 厚 度 一 样 。 若 片 材 或 板材 的 公称 厚度 大 于 25mm， 在 没有 相关 说 明 








的 情况 下 ， 试 样 的 尺寸 应 单 面 











i 加 工 到 25mm。 由 于 菲 克 扩散 ， 达 











到 平衡 的 时 间 与 正方 形 


试 样 的 厚度 成 比例 的 增加 。 试 样 厚度 为 25mm 将 需要 花费 5 年 多 的 时 间 来 达到 平衡 。 





(3) 管材 ， 若 有 可 能 











以 垂直 于 轴线 截取 长 度 为 60mm + lmm 的 管材 作为 试 样 
切取 长 度 为 60mm +1mm 的 管材 ， 昨 
纵 轴 的 两 个 平面 分 别 切割 ， 使 从 外 表面 测量 

(4) 棒 材 对 于 直径 小 于 或 等 于 60mm 的 棒 材 ， 












































， 试 相 














FF 的 尺寸 应 当 参 考 相应 的 














到 家 标准 















































。 若 无 标准 参考 ， 应 


。 若 管材 的 外 径 大 于 60mm ， 应 
由 该 管材 制备 成 试 样 。 其 制 法 为 : 沿 着 包含 该 管材 
时 的 展开 宽度 为 60mm + 1mm。 

应 垂直 于 轴线 截取 长 度 为 60mm + 





lmm 的 一 段 作为 试 样 。 对 于 直径 大 于 60mm 的 棒 材 ， 在 有 关 双 方 未 商定 任何 规定 时 ， 先 





试 样 。 




















垂直 于 轴线 截取 长 为 60mm +1mm 的 一 段 ， 然 后 将 其 直径 机 械 加 工 到 60mm + lmm 作为 


(5) 型 材 在 无 标准 参考 的 情况 下 ， 从 型 材 上 切取 长 为 60mm + lmm 的 一 段 作 为 试 


样 。 保 证 试 样 的 厚度 尽 可 能 地 接近 1.0~1.1mm， 若 有 必要 ， 可 采用 单 面 机 械 加 工 。 


3. 质量 变化 的 测定 


(1) 状态 调节 ”对 试 样 进行 状态 调节 ， 并 选择 测试 条 件 。 
(2) 测定 每 个 试 样 的 初始 质量 (m,)” 试 样 质量 大 于 或 等 于 1g 时， 精确 到 0. 001g; 
试 样 质量 小 于 1g 时， 精确 到 0. 0001g。 





(3) 温 泡 后 立即 称 量 ”从 试 液 ! 























取出 试 样 ， 进 行 冲洗 和 擦拭 ， 放 入 已 称 重 的 空 称 





量 瓶 中 ， 盖 好 ， 并 称 取 试 样 的 质量 (m,) ， 精 确 到 0.001g 或 0.0001g。 














若 所 用 试 液 在 室温 下 有 挥发 性 ， 则 试 样 暴露 在 空气 中 的 时 间 不 应 超过 30s。 若 称 
之 后 还 需 继续 试验 〈 如 质量 随时 间 变 化 的 曲线 ) ， 将 





放 回 恒温 控制 器 中 。 





(4) 浸泡 干燥 后 称 量 ”从 称 量 
重 。 对 于 厚度 为 Imm 的 试 样 ， 









































试 样 冷却 ， 重 新 进行 状态 调节 ， 再 称 取 试 样 的 质量 (ms,)。 
在 某 些 情况 下 ， 有 关 双 方 可 以 商定 被 测试 样 不 必 进 行 状态 调节 。 
EF 从 试 液 中 取出 后 ， 先 进行 冲洗 和 擦拭 ， 然 后 立即 置 于 





(5) 仅 在 干燥 后 称 量 
烘箱 中 ， 并 进行 干燥 处 理 ， 





试 村 











再 称 取 试 样 质量 。 

















(6) 试验 结果 的 计算 和 表示 





则 立即 将 试 样 放 回 试 液 中 ， 并 将 容 


通常 采用 的 干燥 条 件 为 : 50% +2%C， 














玉 中 取出 试 样 ， 放 入 规定 温度 的 烘箱 中 ， 干燥 至 恒 





2h。 若 有 必要 则 将 





记录 每 个 试 样 的 质量 ， 用 mg 表示 : 中 浸泡 前 的 质 
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量 ， 用 m 表示 ; @ 试 样 浸泡 后 的 质量 ， 用 m, 表示 ; @ 试 样 浸泡 干燥 和 再 状态 调节 的 质 
量 ， 用 ms 表示 。 

计算 以 下 差 值 : mw -m, 和 mm -mi ， 并 记录 正 负 号 。 

也 可 用 下 列 方法 表示 : 用 下 面 两 式 计算 每 单位 面积 的 质量 增加 或 减少 值 (单位 为 
mg/ cm ): 






























































Mm, mi 











浸泡 后 每 单位 面积 的 质量 变化 = 











浸泡 干燥 和 再 状态 调节 后 每 单位 面积 质量 变化 = 


式 中 mi 一 一 试 样 浸泡 前 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
nw 一 一 试 样 浸泡 后 的 质量 ,单位 为 mg; 
ms 一 一 试 样 浸泡 干燥 和 再 状态 调节 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
4 一 一 表示 试 样 的 初始 总 表面 积 ， 单 位 为 cm 。 
用 下 式 计算 质量 增加 或 减少 的 百分数 : 


了 2 一 天 人 
浸泡 后 质量 变化 百分数 = 一 一 一 x100% 


1 
m3—m 
浸泡 干燥 和 再 状态 调节 后 质量 变化 百分数 = 一 一 x 100% 


式 中 mi 一 一 试 样 浸泡 前 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
ma 一 一 试 样 浸泡 后 的 质量 ， 单 位 为 mg; 
ma 一 一 试 样 浸泡 干燥 和 再 状态 调节 后 的 质量 ， 单 位 为 mg。 

4. 尺寸 变化 的 测定 

1) 对 试 样 进行 状态 调节 ， 并 选择 测试 条 件 。 

2) 测量 试 样 的 原始 尺寸 呈正 方形 试 样 ， 在 试 样 的 4 个 侧面 作 4 根 长 度 基准 线 ， 
千分尺 测量 其 长 度 ， 然 后 记录 其 平均 长 度 为 /| ， 精 确 到 0. lmm。 用 孔径 规 测量 4 个 基 
准点 的 厚度 ， 然 后 记录 其 平均 长 度 为 h ， 精 确 到 0.01mm， 要 求 各 准点 离 边缘 的 距离 不 
小 于 10mm。 书 棒 材 和 型 材 ， 用 千分尺 测量 并 记录 试 样 长 度 ， 然 后 记录 其 平均 长 度 为 4， 
精确 到 0. 1mm。 用 孔径 规 在 4 个 基准 点 上 测量 其 厚度 ， 然 后 记录 其 平均 长 度 为 h, ， 精 确 
到 0.01mm。 若 型 材 的 厚度 不 均匀 ， 则 在 两 个 不 同 厚度 的 区 域 分 别 测量 其 厚度 值 。@@) 管 
材 ， 测 量 管材 的 外 径 (di)、 长 度 (1 )、 壁 厚 (hi ) 。 

3) 初始 体积 的 测量 ,使 用 带 刻 度 的 玻璃 管 在 23 条 件 下 ， 测量 试 样 的 原始 体积 
(V1)。 

4) 采用 烧杯 和 其 他 装置 ， 并 按 规定 的 方法 将 试 样 浸泡 在 试 液 中 。 

5) 浸泡 后 立即 测量 ， 从 试 液 中 取出 试 样 ， 进 行 冲洗 和 擦拭 ， 在 原 记 号 位 置 上 测量 
试 样 的 尺寸 ， 相 应 地 记录 为 d,、l, 和 万 。 

6) 浸泡 干燥 后 测量 ， 将 试 样 按照 规定 的 温度 和 规定 的 时 间 在 烘箱 中 干燥 ,通常 采 
用 的 干燥 条 件 为 : 50Y +2%C ，2h。 若 有 必要 则 将 试 样 冷却 ， 重 新 进行 状态 调节 ， 在 原 
记号 位 置 上 测量 试 样 的 尺寸 ， 相 应 地 记录 为 4;、ls 和 有 h。 在 某 些 情况 下 ， 有 关 双 方 可 
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以 商定 被 测试 样 不 必 进 行 状态 调节 。 

7) 仅 在 干燥 后 测量 ， 试 样 从 试 液 中 取出 后 ， 先 进行 冲洗 和 控 拭 ， 然 后 立即 置 于 烘 
箱 中 ， 并 进行 干燥 处 理 和 测量 。 

8) 测量 液体 吸收 总 量 ， 用 试 液 原始 体积 和 试 样 移出 的 试 液体 积 之 差 表 示 。 

9) 除了 记录 试 样 原始 尺寸 (或 体积 ) 和 最 后 尺寸 (或 体积 ) 外 ， 还 应 报告 最 后 尺 
才 (或 体积 ) 对 原始 尺寸 (或 体积 ) 的 变化 百分数 。 对 试验 过 程 中 每 个 试 样 、 每 个 尺 
寸 和 每 个 变化 计算 百分数 。 计 算 结果 可 能 大 于 、 等 于 或 小 于 100% 。 若 计算 值 为 100% ， 
则 表示 试 样 在 试 液 作用 下 无 尺寸 (或 体积 ) 变化 。 

因此 ， 可 按 下 式 计 算 膨胀 率 : 


















































或 用 百分数 表示 : 








『 
0' = x100% 
VW 


式 中 0 一 一 材料 试 样 的 膨胀 率 ( % ) ; 

AT 一 一 浸泡 前 后 的 体积 差 ， 单 位 为 mL; 

太一 一 试 样 浸泡 前 的 体积 ， 单 位 为 mL; 

太一 一 试 样 浸泡 后 的 体积 ， 单 位 为 mL; 

@ 一 一 材料 试 样 的 膨胀 率 百分数 〈% ) 。 

5. 颜色 或 其 他 外 观 变化 的 检测 

颜色 或 其 他 外 观 变 化 的 检测 可 以 与 其 他 测试 试验 一 同 进行 ， 也 可 单独 进行 。 无 论 是 
哪 种 情况 ， 都 应 准备 好 额外 的 试 样 以 作对 比 。 

1) 当 进行 其 他 测试 时 ， 兼 测 颜色 或 其 他 外 观 变化 ， 则 按 该 试验 项 目 步骤 操作 。 

2) 当 仅 测 颜色 或 其 他 外 观 变 化 ， 只 要 双方 一 致 同意 ， 则 采用 通用 步骤 。 

3) 将 每 个 试 样 与 空白 试 样 对 比 检测 ， 并 记录 如 下 性 能 的 变化 : 中 颜色 : 仪器 检测 
或 用 灰 度 比 色 卡 肉眼 检测 ;@ 其 他 外 观 : 仪器 检测 〈 表 面 光 泽 度 、 透 光 性 ) ， 肉 眼 检 测 
如 下 外 观 上 的 变化 : 纹 和 开裂 的 出 现 、 起 泡 及 小 坑 或 其 他 类 似 缺 陷 的 出 现 、 表 面 存 在 有 
易于 擦 掉 的 物质 、 表 面 发 猎 、 分 层 、 普 曲 或 其 他 变形 、 部 分 涂 解 。 

4) 用 规定 的 变化 等 级 来 表示 肉眼 检测 外 观 性 能 改变 的 结果 ， 分别 记录 试 样 经 浸泡 
擦拭 、 浸 泡 干 燥 和 再 状态 调节 的 检测 结果 。 

12.3.4 其 他 物理 性 能 变化 的 测定 

1. 试 样 

试 样 应 满足 所 要 测定 性 能 的 相关 国家 标准 中 的 试 样 规 定 。 若 有 几 种 斥 才 可 供 选 择 ， 
推荐 选用 试 样 厚度 最 接近 4mm 的 规格 尺寸 。 

2. 操作 步骤 

1) 对 试 样 进 行 状 态 调 节 ， 并 选择 测试 条 件 。 根 据 所 要 测定 项 目的 相关 国家 标准 测 
定 试 样 的 初始 性 能 值 。 按 规定 的 方法 将 试 样 浸 泡 在 试 液 中 。 
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2) 从 试 液 中 取出 试 样 ， 进 行 冲洗 和 擦拭 ， 重 新 测量 该 测定 项 目的 性 能 值 。 千 所 月 
试 液 在 室温 条 件 下 是 挥发 性 的 ， 则 试 样 从 试 液 移出 后 的 2 ~3min 内 就 应 开始 测试 。 

3) 将 试 样 按照 规定 的 温度 和 时 间 在 烘箱 中 干燥 ， 千 无 特别 谨 明 ， 则 在 50%C +2%C 
下 干燥 2h+ 上 15min。 和 若 有 必要 ， 则 将 试 样 冷却 ， 重 新 进行 状态 调节 ， 再 按 相关 国家 标准 
重新 测量 所 要 求 的 性 能 值 。 

在 茶 些 情况 下 ， 有 关 双 方 可 以 商定 被 测试 样 不 必 进 行 状 态 调节 。 

4) 试 样 从 试 液 中 取出 后 ， 先 进行 冲洗 和 控 拭 ， 然 后 立即 置 于 烘箱 中 ， 并 进行 干燥 
处 理 ， 再 测量 所 测定 的 性 能 值 。 

3. 结果 表示 

1) 计算 下 列 数值 的 平均 值 : DY,， 每 个 试 样 浸泡 前 的 性 能 数值 (空白 试 样 的 性 能 
值 ); 23Y,， 温 泡 后 试 样 的 性 能 值 ; (8Y;， 温 泡 干 燥 和 再 状态 调节 后 的 性 能 值 。 

2) 对 于 可 测量 的 即 测量 标尺 旦 比例 的 ) 性 能 ， 可 按 下 式 计算 其 最 终 性 能 对 初始 
性 能 的 变化 百分数 : 


yy 
对 于 浸泡 后 性 能 变化 百分数 为 : x 100% 
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[ll 






























































六 
对 于 浸泡 干燥 和 再 状态 调节 后 性 能 变化 百分数 为 : 于 x100% 


试 





第 13 音 涂料 耐 溶剂 探 拭 性 的 测试 


验 原理 : 对 于 在 固化 过 程 中 发 生化 学 反应 的 涂料 ， 如 环 氧 树脂 类 、 醇 酸 树脂 类 、 

















聚 氮 酯 树脂 类 涂料 等 ， 固 化 后 涂 膜 将 变 得 更 加 耐 溶剂 ， 用 浸透 溶剂 的 脱脂 槐 或 商定 其 他 
材料 进行 擦拭 可 以 确定 涂 膜 的 耐 溶剂 性 能 高 低 。 


涂料 耐 溶剂 擦拭 性 测定 试验 按照 CBAT 23989 一 2009 《涂料 耐 溶剂 擦拭 性 测定 法 》 




















进行 ,适用 于 固化 时 发 生化 学 反应 的 涂料 的 耐 溶剂 擦拭 性 的 评定 。 该 试验 方法 分 为 A 


法 和 B 


13.1 


1) 
2) 
样 至 少 
3) 
4) 
除 另 有 





13. 2 


法 ，A 法 为 手工 擦拭 法 ，B 法 为 仪器 擦拭 法 。 
试 样 


按 本 书 4. 9. 1 的 规定 ， 取 被 测 产 品 的 代表 性 样品 。 

底 材 最 小 尺寸 为 79mm x 150mm， 用 待 试 产品 或 体系 所 规定 的 方法 涂 装 ， 一 种 试 
制备 2 块 试 板 。 

在 规定 的 条 件 下 将 已 涂 装 的 试 板 干燥 固化 。 

试 板 在 试验 前 至 少 在 温度 23Y +2% 、 相 对 湿度 50% +5% 的 条 件 下 调节 Ilh。 
规定 外 ， 试 验 在 18 ~27%C 下 进行 。 


手工 擦拭 法 (A 法 ) 





























1. 试剂 和 材料 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


甲乙 酮 (化 学 纯 ) 。 

二 甲 茶 (化 学 纯 ) 。 
商定 的 其 他 溶剂 。 

脱脂 棉 或 商定 的 其 他 材料 。 

耐 溶剂 手套 、 吸 管 等 安全 装备 。 











2. 试验 方法 


1) 
擦拭 ， 





在 正式 试验 前 ,试验 人 员 应 在 合适 的 天 平 上 ,练习 用 干 脱脂 棉 包 于 的 食指 往复 
压力 的 大 小 控制 在 10 ~20N (1 ~2kgf) 之 间 。 应 练习 足够 次 数 ， 使 试验 人 员 能 





在 正式 试验 时 能 正确 应 用 这 样 的 压力 。 


2) 
质 后 上 晾 
3) 
笔 , 在 
4) 
































在 样板 表面 选取 120mm 长 擦拭 区 域 ， 用 自来水 清洁 涂 层 表面 ， 除 去 表面 跑 松 物 
| 
测定 选 定 区 域 干 涂 层 的 厚度 (单位 为 xm)。 用 铅笔 或 其 他 合适 耐 溶剂 的 记号 
干净 、 无 损 涂 层 表面 划 取 120mm x 25mm 的 试验 区 域 。 

脱脂 棉 用 规定 的 溶剂 浸 至 润 湿 状 态 (用 手 挤 压 应 无 液 滴 滴 下 )。 在 进行 下 一 个 
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步 又 前 ， 挥 发 时 间 不 能 超过 10s。 

5) 将 经 过 合适 安全 保护 的 食指 ， 放 在 脱脂 棉 中 心 ， 然 后 用 拇指 和 其 余 手 指 捏 紧 脱 
脂 棉 的 其 余部 分 ,将 食指 与 测试 涂 膜 表 面 成 45° 角 ,用 合适 的 压力 擦拭 长 方形 测试 区 
域 ， 先 向 前 (离开 试验 者 方向 ) 擦 , 然后 向 后 (靠近 试验 者 方向 ) 擦 。 向 前 和 癌 后 一 
次 擦拭 为 一 次 往复 擦拭 ， 一 次 往复 擦拭 控制 在 1s 左右 。 

6) 继续 擦拭 涂 腊 表 面 ， 共 25 次 往复 擦拭 。 擦 拭 应 在 长 方形 的 试验 区 域内 进行 。 

7) 如 有 果 要 增加 擦拭 次 数 ， 需 选择 未 使 用 的 脱脂 棉 部 分 ， 重复 该 步 怠 ， 直 至 达到 规 
定 的 次 数 。 

如 果 试 验 样品 较 多 ,试验 者 中 间 应 适当 休息 ， 以 使 压力 能 保持 在 10 ~20N (1 ~ 
2kgf) 之 间 ,， 但 一 块 样板 的 擦拭 过 程 中 不 能 休息 。 

3. 试 板 检 查 

在 散射 日 光 下 目 视 检查 试 板 长 度 的 中 间 8cm 区 域 的 涂 膜 ， 观察 其 是 否 破损 露出 底 
材 。 

4. 结果 评定 

同一 试 样 制备 两 块 样板 进行 平行 试验 ， 擦 拭 至 规定 次 数 时 ， 以 两 块 试 板 中 有 一 块 未 
露出 底 材 即 评 为 “通过 ”。 


13.3 ”仪器 擦拭 法 (B 法 ) 


1. 主要 材料 和 仪器 

1) 甲乙 酮 (化 学 纯 ) 。 

2) 二 甲 茶 (化 学 纯 ) 。 

3) 商定 的 其 他 溶剂 。 

4) 脱脂 棉 或 商定 的 其 他 材料 。 

5) 耐 溶剂 擦拭 仪 如 图 13-1 所 示 。 仪 器 参数 : 擦拭 行程 为 12cm +0.5cm; 接触 面 直 
径 为 14mm +0. 5mm; 对 试 板 压 力 为 10N +0.1N (1kgf +0.01kgf); 擦拭 频率 为 每 分 钟 
60 次 +5 次 往复 擦拭 。 













































































































































































到 13-1 ” 耐 溶剂 擦拭 仪 示意 图 
1 一 控制 器 、2 一 滑动 臂 、3 一 擦拭 头 ”4 一 试 板 台 5 一 样板 夹 6 一 电动 机 及 机 箱 



































2. 试验 方法 
1) 试验 在 18 ~27%C 的 室温 下 进行 。 取 适量 脱脂 棉 用 规定 溶剂 润 湿 后 ， 挤 至 无 溶剂 
滴 下 ， 包 在 探 拭 头 〈 见 图 13-2) 接触 面 上 ， 然 后 取 适 量 脱脂 棉 ， 放 入 擦拭 头 内 腔 及 次 
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剂 导 孔 ， 滴 入 适量 溶剂 ， 将 擦拭 头 固定 在 滑动 辟 上 。 
2) 将 样板 固定 在 试验 台 上 ， 调 整 前 后 位 置 ， 使 擦拭 头 能 落 在 样板 中 间 。 

















1 
2 


Ee 


5 
图 13-2 擦拭 头 截面 示意 图 
1 一 上 螺母 (固定 擦拭 涉 ) 2 一 内 腔 ”3 一 溶剂 导 孔 
4 一 下 螺母 ( 固定 脱脂 棉 ) 5 一 接触 面 












































3) 擦拭 至 规定 次 数 后 (以 一 次 往复 运动 记 一 次 ) 或 试 板 长 度 的 中 间 8cm 区 域内 露 
底 后 ， 停 止 试验 。 试 验 过 程 中 应 保持 脱脂 棉 湿 润 但 不 允许 有 溶剂 滴 下 ， 否 则 应 重新 进行 


试验 。 











3. 试 板 检查 
在 散射 阳光 下 目 视 检查 试 板 长 度 的 中 间 8cm 区 域 的 涂 膜 ， 观 察 其 是 否 破 损 露出 底 


材 。 
































4. 结果 评定 





同一 试 样 4 


出 备 两 块 样板 进行 平行 试验 ,擦拭 至 规定 次 数 时 ， 以 两 块 试 板 中 有 一 块 未 


露出 底 材 即 评 为 “通过 ”。 
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第 14 音 ” 拉 伸 性 能 的 测试 


14.1 塑料 拉 伸 试验 


塑料 拉 伸 试验 一 般 测 量 塑 料 的 拉 伸 应 力 (cc)、 拉 伸 应 变 (es)、 拉 伸 弹 性 模 量 
(五 ) 和 泊 松 比 (wo ) 。 

塑料 拉 伸 试验 方法 可 按照 GBAT 1040. 1 一 2006《 塑 料 拉 伸 性 能 的 测定 第 1 部 
分 : 总 则 》、GCBZT 1040. 2 一 2006《 塑 料 ” 拉 伸 性 能 的 测定 ”第 2 部 分 : 模 塑 和 挤 塑 塑 
料 的 试验 条 件 》、GBZT 1040. 3 一 2006《 塑 料 ” 拉 伸 性 能 的 测定 ”第 3 部 分 : 薄膜 和 薄片 
的 试验 条 件 》、GBZT 1040. 4 一 2006《 塑 料 ” 拉 伸 性 能 的 测定 ”第 4 部 分 : 各 向 同性 和 正 交 
各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 的 试验 条 
件 》 和 GBZT 1040. 5 一 2008 《塑料 拉 
伸 性 能 的 测定 第 5 部 分 : 单 向 纤维 
增强 复合 材料 的 试验 条 件 》 进 行 。 


14.1.1 试 样 | 
1. 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 
(1) 形状 和 尺寸 ”只 要 可 能 ， 试 
样 应 为 如 图 14-1 和 表 14-1 所 示 的 1A ”图 14-1 1A 型 和 1B 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 










































































































































































型 和 1B 型 的 哑铃 形 试 样 。 直 接 模 塑 的 多 用 途 试 样 选用 1A 型 ， 机 加 工 试 样 选用 1B 型 。 
表 14-1 1A 型 和 1B 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 

符号 名 称 1A 型 1B 型 

L 夹具 间 的 初始 距离 115 +1 三 

Lo 标 距 50.0+0.5 50.0 +0.5 

万 罕 平 行 部 分 的 长 度 80.0 +2 60.0 +0.5 

L, 宽 平行 部 分 间 的 距离 104 ~1139 106 ~ 1209 

Ls 总 长 度 > 三 1502 >1502 

bi 罕 部 分 宽度 10.0+0.2 10.0+0.2 

02 端 部 宽度 20.0+0.2 20.0+0.2 
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( 续 ) 
符号 名 称 1A 型 1B 型 
有 h 优选 厚度 4.0+0.2 4.0+0.2 
7 半径 20 ~25 三 60S 
由 LI、r、b1 和 6b, 获得 的 结果 应 在 规定 的 允许 偏差 范围 内 。 
Kk 具 内 断裂 或 滑动 





~ 








如 果 由 于 某 些 原因 不 能 使 用 1A 型 和 1B 型 标准 试 样 时 ， 可 使 用 1BA 型 、1BB 型 





( 见 图 14-2 和 表 14-2), 5A 或 5B 型 ( 见 
图 14-3 和 表 14-3 ) 试 样 。 只 要 将 试验 速 
度 调整 到 给 定 的 值 ， 使 小 试 样 的 标 称 应 
变速 率 最 接近 标准 尺寸 试 样 的 应 变速 率 。 
标 称 应 变速 率 为 试验 速度 与 夹具 初始 距 
离 的 商 。 当 需要 测量 模 量 时 ,试验 速度 
应 为 1mm/min。 用 小 试 样 测量 模 量 在 技 



























































术 上 可 能 是 困难 的 ， 因 为 标 距 长 度 小， 试验 时 间 短 。 由 小 试 样 获 得 的 结果 与 














1B 型 标准 试 样 获得 的 结果 不 可 比较 。 





中 
@ ”对 有 些 材料 ， 柄 端 长 度 需 要 延长 (如 =200mm) ， 以 防止 在 试验 夹 
©®@ =[ (Ls -Li) +(b -b) /4(b, -0b1)]。 
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图 142 

















1BA 型 和 1BB 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 











j 1A 型 和 




















表 14-2 ”1BA 型 和 1BB 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 






































符号 名 称 1BA 型 1BB 型 
L 夹具 间 的 初始 距离 Lo Lo 
Do 标 距 25.0 +0.5 10.0 £0.5 
Li 冠 平行 部 分 的 长 度 30.0 £0.5 12.0 £0.5 
亡 宽 平 行 部 分 间 的 距离 58 +2 23 +2 
Ls 总 长 度 =75 =30 
bl 窄 部 分 宽度 5.0+0.5 2.0+0.2 
02 端 部 宽度 10.0 +0.2 4.0+0.2 
h 优选 厚度 =2 =2 
r 半径 =30 三 12 














注 : 除 厚度 外 ，1BA 型 和 1BB 型 试 样 分 别 比照 1B 型 试 样 按 1:2 和 1:5 比例 系数 缩小 。 


表 14-3 5A 型 和 5B 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 的 尺 十 (单位 : mm) 











符号 名 称 5A 型 5B 型 
L 夹具 间 的 初始 距离 50 +2 20 +2 
Lo 标 距 20.0 +0.5 10.0 +0.2 
hn 窄 平行 部 分 的 长 度 25.0+1 12.0 +0.5 
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( 续 ) 

符号 名 称 5A 型 5B 型 
L 总 长 度 =75 三 35 

bi 窄 部 分 宽度 4.0+0.1 2.0+0.1 
02 端 部 宽度 12.5 +1 6.0+0.5 
h 优选 厚度 =2 =1 

六 小 半径 8+0.5 3 +0.1 
7 大 半径 12.5+1 3+0.1 

















(2) 试 样 材 料 ” 试 样 适用 于 下 列 3 类 材料 : 














1) 硬 质 和 半 硬 质 的 热塑性 模 塑 、 挤 塑 和 铸 塑 材料 ， 除 未 填充 类 型 外 还 包括 如 用 得 
纤维 、 细 棒 、 小 薄片 或 细 粒 料 填充 和 增强 的 复合 材料 ， 但 不 包括 纺织 纤维 增强 的 复合 材 


























料 。 
2) 硬 质 和 半 硬 质 热固性 模 塑 和 铸 塑 材 2 

料 ， 包 括 填充 和 增强 的 复合 材料 ， 但 纺织 | ~ 和 ~ 

纤维 增强 材料 除外 。 | — & 
3) 热 致 液晶 聚合 物 。 | 六 
试 样 材料 不 适用 于 纺织 纤维 增强 的 复 


合 材料 、 硬 质 微 孔 材料 或 含有 微 孔 材料 夹 





和 5B 型 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 











层 结构 的 材料 。 图 14-3 5A 型 


(3) 试 样 制备 ”应 按照 相关 材料 规范 制备 试 样 ， 当 无 规范 或 无 其 他 规定 时 ， 应 按 
本 书 8.1.1 市 中 的 规定 ， 以 适宜 的 方法 从 材料 直接 压 塑 或 注塑 制备 试 样 。 
试 样 所 有 表面 应 无 可 见 有 裂痕 、 划 痕 或 其 他 缺陷 。 如 果 模 塑 试 样 存在 毛刺 应 去 掉 ， 注 
























































意 不 要 损伤 模 塑 表面 。 
由 制 件 机 加 工 制备 试 样 时 应 取 平面 或 曲率 最 小 的 区 域 。 























一 般 对 于 增强 塑料 试 样 不 宜 




















使 用 机 加 工 来 减少 厚度 ， 表 面 经 过 机 加 工 的 试 样 与 未 经 机 加 工 的 试 样 试验 结果 不 能 相互 








比较 。 








(4) 标 线 ” 如果 使 用 光学 引伸 计 ， 特 别 是 对 于 薄片 和 薄膜 ， 应 在 试 样 上 标 出 规定 




















的 标 线 ， 标 线 与 试 样 的 中 点 距离 应 大 致 相等 ， 两 标 线 间 距离 的 测量 精度 应 达到 1% 或 更 











优 。 

















标 线 不 能 刻 划 、 冲 刻 或 压 印 在 试 样 上 ， 以 免 损 坏 被 测 材料 ， 应 采用 对 被 测 材料 无 影 











响 的 标 线 ， 而 且 所 划 的 相互 平行 的 每 条 标 线 要 尽量 罕 。 














(5) 检查 ” 试 样 应 无 扭曲 ， 相 邻 的 平面 间 应 相互 垂直 。 表 面 和 边缘 应 无 划 痕 、 空 











洞 、 四 陷 和 毛刺 。 试 样 可 与 直 尺 、 直 角 尺 、 平 板 比 对 ， 应 月 








目测 并 用 螺旋 测 微 器 检查 是 











否 符合 这 些 要 求 。 经 检查 发 现 试 样 有 一 项 或 几 项 不 合 要 求 时 ， 应 舍弃 或 在 试验 前 机 加 工 








至 合适 的 尺寸 和 形状 。 
(6) 试 样 数量 试 样 数量 的 相关 规定 如 下 : 
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1) 每 个 被 测 方向 和 每 项 性 能 ( 拉 伸 模 量 、 拉 但 
5 个 。 如 果 需 要 精密 度 更 高 的 平均 值 ， 试 样 数量 可 多 于 5 个 ， 可 用 置信 区 间 (95% 概 








率 ) 估算 得 出 。 

















2) 应 废弃 在 肩 部 断裂 或 塑性 变形 扩展 到 整个 肩 宽 的 哑铃 形 试 样 ， 并 另 取 试 样 重新 





试验 。 


3) 当 试 样 在 夹具 内 出 现 滑 移 或 在 距 任 一 夹具 10mm 以 内 断裂 ， 











致 过 早 破 坏 时 ， 由 此 试 样 得 到 的 数据 不 应 
些 数据 的 变化 是 被 测 材料 性 能 变化 的 函数 ， 



































认为 最 后 的 试验 结果 可 能 是 过 低 的 。 在 这 种 情况 下 ， 最 好 





少 不 可 接受 试验 结果 的 可 能 性 。 
2. 薄膜 和 薄片 试 样 
(1) 形状 和 尺寸 ”应 优先 选用 宽度 

















强度 等 ) 的 试验 ， 试 样 数量 不 少 于 











或 由 于 明显 缺陷 导 





用 来 分 析 结 果 ， 应 男 取 试 样 重新 试验 。 由 于 这 





因此 ,无 论 数据 怎样 变化 ， 不 应 随意 舍弃 数 
据 。 如 果 多 数 的 破坏 出 现在 可 接受 破坏 判 据 以 外 时 ， 可 用 统计 学 分 析 得 出 数据 。 但 一 般 

















用 哑铃 形 试 样 重复 试验 ， 以 减 


10 ~25mm、 长 度 不 小 于 150mm 的 长 条 试 样 





为 
( 即 2 型 试 样 ， 见 图 14-4 和 表 144) ， 试 样 














些 薄 膜 材料 断裂 时 有 很 高 的 伸 长 量 ， 
的 初始 距离 减少 到 50mm。 














图 144 2 型 薄膜 和 注 片 试 样 








部 应 有 间隔 为 50mm 的 两 条 平行 标 线 。 有 
可 能 超过 试验 机 的 行程 限度 ， 此 时 ， 人 允许 把 夹具 间 


表 14-4 2 型 薄膜 和 薄片 试 样 的 尺寸 



































(单位 : mm) 
符号 名 称 尺寸 
L 夹具 间 的 初始 距离 100 £5 
Lo 标 距 50.0+0.5 
L; 总 长 度 =150 
b 宽度 10 ~25 
h 优选 厚度 <1 














5 型 试 样 ( 见 图 14-5 和 表 14-5) 推荐 用 于 断裂 应 变 很 高 的 薄膜 和 薄片 。 
表 14-5 5 型 薄膜 和 薄片 试 样 的 尺寸 














图 14-5 5 型 薄膜 和 薄片 试 样 


















































(单位 : mm) 

符号 名 称 尺寸 

L 夹具 间 的 初始 距离 80 +5 

Lo 标 距 25. 0 +0.25 

Li 宗 平 行 部 分 的 长 度 33.0 + 上 2 

Ls 总 长 度 =115 

4 窄 部 分 宽度 6.0+0.4 

b, 端 部 宽度 25 +1 

h 优选 厚度 <1 

六 小 半径 14+1 

7 大 半径 25 +2 
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4 型 试 样 ( 见 图 14-6 和 表 14-6) 推荐 用 于 其 他 类 型 的 软 质 热塑性 片 材 。 
表 14-6 4 型 薄膜 和 薄片 试 样 的 尺 十 
(单位 : mm) 
符号 名 称 尺寸 
L 夹具 间 的 初始 距离 98 
Lo 标 距 50.0+0.5 
Ls 总 长 度 152 
bn 窄 部 分 宽度 25.4 +0.1 
02 端 部 宽度 38 
h 优选 厚度 去 1 
ni 小 半径 22 
图 14-6 4 型 薄膜 和 薄片 试 样 r2 大 半径 25.4 
1B 型 试 样 推荐 用 于 硬 质 片 材 。 
(2) 试 样 材 料 试 样 适用 于 厚度 小 于 lmm 的 塑料 薄膜 或 薄片 ， 不 适用 于 泡沫 塑料 
和 纺织 纤维 增强 塑料 。 
(3) 试 样 制 备 ” 应 使 用 切割 或 冲 切 方法 制备 2 型 试 样 ， 以 使 试 样 边 缘 光 滑 且 无 缺 
口 。 推 荐 使 用 低 倍数 放大 镜 检 查 有 无 缺陷 。 应 使 用 剃刀 刀片 、 适 宜 的 切 纸 刀 、 手 术 刀 或 




























































































应 使 用 冲 





刀 冲 切 





其 他 工具 切割 试 样 ， 使 其 宽度 合适 、 边 缘 
磨 以 保持 冲 刀 锋利 ， 并 应 使 用 适当 的 衬 垫 材料， 以 确 











缘 ， 以 确保 无 缺口 。 


(4) 标 线 ”如 果 使 用 光学 引伸 计 ， 特 别 是 对 于 薄片 和 薄膜 ， 应 在 试 样 上 标 出 规定 
司 距 离 的 测量 精度 应 达到 1% 或 更 


的 标 线 ， 标 线 
优 。 


标 线 不 能 多 








标记 区 域 。 














与 试 样 的 ! 














点 距离 应 大 臻 相等， 两 标 线 
















































































EF 整 、 两 边 平行 




















剖 备 1B 型 、4 型 、5 型 试 样 ， 并 应 使 
切 的 试 样 边缘 整齐 ,应 通过 定期 打磨 保持 冲 刀 锋利 ， 并 使 



















































































且 无 可 见 缺 陷 。 应 通过 定期 打 
保 刀 刃 边 缘 平 整 。 

用 适合 的 衬 垫 材料 ， 以 确保 冲 
用 低 倍数 放大 镜 检查 试 样 边 








I 划 、 冲 刻 或 压 印 在 试 样 上 ， 以 免 损 坏 被 测 材料 ， 应 采 月 
响 的 标 线 ， 而 且 所 划 的 相互 平行 的 每 条 标 线 要 尽量 鹤 。 
用 来 划 标 线 的 装置 应 有 两 个 平行 、 光 滑 、 平 整 的 刀口 ， 刀 刃 宽 度 为 0.05 ~0. 10mm， 
且 和 斜 前 角 不 超过 15"。 也 可 使 














试 样 的 检查 方法 及 试 样 数量 与 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 的 要 求 完 全 相同 。 
3. 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增 
强 复 合 材料 试 样 
(1) 形状 和 尺寸 ”各 向 同性 和 正 交 
各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 样 分 为 1B 


























型 、2 型 和 3 型 三 类 。 
1) 1B 型 试 样 ( 见 图 








14-7 和 表 14- 


7) 用 于 试验 纤维 增强 热塑性 塑料 。 如 
果 破 坏 发 生 在 标 距 线 内 ，1B 型 试 样 也 
































用 对 被 测 薄 膜 没 有 不 良 影响 的 反差 色 强 的 墨水 印章 ， 
h L1 
| pA 
| | a 
到 








图 14-7 1B 型 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 


| 














纤维 增强 复合 材料 试 样 





对 被 测 材料 无 影 


盖 在 
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可 用 于 纤维 增强 热固性 塑料 。1B 型 试 样 不 应 用 于 多 向 性 连续 纤维 增强 材料 。 
表 14-7 1B 型 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 样 的 尺寸 

































































(单位 : mm) 
符号 名 称 尺寸 符号 名 称 尺寸 
L 夹具 间 的 初始 距离 115+1 bi 罕 部 分 宽度 10 0+02 
to 标 距 50.0 +0.5 by 端 部 宽度 20.0 £0.2 
Li 窄 平 行 部 分 的 长 度 60.0 +0.5 h 优选 厚度 2~10 
Ls 总 长 度 =150° R 半径 =60® 
对 某 些 材料 ， 端 柄 长 度 可 能 需要 延长 (如 可 使 7 =200mm) ， 以 防止 试 样 在 夹具 内 破坏 或 滑动 。 








厚度 为 4mm 的 试 样 ， 与 模 塑 和 挤 塑 塑料 试 样 相同 。 























2) 2 型 试 样 (不 带 端 柄 的 矩形 试 样 ， 见 图 14-8a) 和 3 型 试 样 ( 带 有 烙 接 端 柄 的 矩 
形 试 样 ， 见 图 14-8b) 用 来 试验 纤维 增强 热固性 和 热塑性 塑料 。 未 粘 接 端 柄 的 试 样 一 般 
作为 2 型 试 样 。 
































对 中 孔 (位 置 随意 )$D 























b) 





图 14-8 2 型 和 3 型 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 样 
a) 2 型 试 样 b) 3 型 试 样 














2 型 试 样 和 3 型 试 样 的 尺寸 如 表 14-8 所 示 。2 型 及 3 型 试 样 的 优选 宽度 为 25mm， 
如 果 由 于 使 用 了 特殊 的 增强 材料 ， 使 其 拉 伸 强度 变 得 不 高 时 ， 也 可 以 使 用 宽度 为 50mm 
或 更 大 的 试 样 。2 型 和 3 型 试 样 的 厚度 应 为 2~10mm。 对 于 压 塑 材料 ， 各 类 试 样 两 端 片 
之 间 不 应 有 厚度 偏离 平均 值 超过 2% 的 点 。 
表 14-8 2 型 和 3 型 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 样 的 尺寸 




















































































































(单位 : mm) 
符号 名 称 2 型 3 型 
L 夹具 间 的 初始 距离 150 +1 136 ( 标 称 ) 
Lo 标 距 50.0+1 50.0+1 
L 两 端 柄 间 的 距离 一 150 +1 
Ls 总 长 度 =250 =250 
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( 续 ) 

符号 名 称 2 型 3 型 

Lr 端 柄 长 度 = =50 

bi 宽度 20.0+0.5 或 50.0+0.5 20.0+0.5 或 50.0+0.5 
h 厚度 0 mold 

hr 端 柄 厚度 1~3 

D 对 中 孔 直径 3 + 上 0. 25 3 +0.25 

为 了 确定 使 用 2 型 还 是 3 型 试 样 ， 应 首先 使 用 2 型 试 样 进行 试验 ， 如 果 无 法 试验 或 




















结果 不 令 人 满意 ， 例 如 试 样 在 夹具 




















(2) 试 样 材料 ” 试 样 适用 于 下 列 材料 : 
1) 混入 非 单 向 增强 材料 的 纤维 增强 热固性 和 热 塑 怕 








材料 如 秸 上 请、 机 织物 、 无 抢 粗 纱 织物 、 短 切 原 丝 及 上 述 增强 材料 的 组 合 物 、 混 杂 纤 维 、 








打滑 或 在 夹具 中 破坏 ， 则 使 用 3 型 试 样 。 


























E 复 合 材 料 ， 所 用 的 非 单 向 增强 

















无 抢 粗 纱 、 短 切 或 磨 碎 纤 维 或 预 浸 淡 材料 ( 预 浸 料 ) 等 (对 于 直接 注塑 试 样 ， 采 用 1A 





型 试 样 ) 。 


2) 带 有 单 向 增强 材料 的 上 述 材料 复合 制品 和 用 单 
料 ， 所 提供 的 层 压 片 材 应 是 匀称 的 。 
3) 由 以 上 材料 制作 的 成 品 ， 涉 及 的 增强 纤维 包括 玻璃 纤维 、 碳 纤维 、 聚 芳 栈 胺 纤 














维 或 其 他 类 似 纤 维 。 

















(3) 试 样 坐标 轴 通常 根据 与 材料 结构 或 4 




















向 层 压 片 材 构成 的 多 向 增强 材 





E 产 工艺 有 关 的 特征 来 规定 “1” 方 向 





〈( 见 图 149) ， 把 与 “1” 方 向 垂直 的 方向 规定 为 “2” 方 向 。 ”1 ”方向 又 称 为 0" 方 向 或 
纵向 ,“2” 方 向 又 称 为 90" 方 向 或 横向 。 





(4) 试 样 制备 ” 当 要 求 从 最 终 产品 制备 试 样 
时 (如 为 了 在 生产 过 程 中 或 交 货 时 进行 质量 控 
制 )， 则 应 从 平面 部 分 制 取 试 样 。 

备 试 样 ,在 任何 情况 下 ， 都 
要 采取 以 下 措施 : 中 避免 造成 试 样 中 热量 大 量 累 











对 于 机 械 加 工 第 





区 




















积 (建议 使 用 冷却 剂 )， 如 果 使 用 液体 冷却 剂 ， 在 





机 加 工 后 ， 应 立即 擦 干 试 样 ; 包 检 查 试 样 所 有 切 











图 
纤维 增强 复合 材料 试 样 的 坐标 轴 





削 表 面 ， 应 没有 由 机 加 工 造成 的 缺陷 。 

对 于 这 有 粘 接 端 柄 试 样 ， 试 样 的 两 端 应 进行 
增强 ， 最 好 使 用 与 试 样 长 轴 成 45" 角 的 纤维 多 层 交 
又 层 压 或 玻 纤 织物 /树脂 层 压 的 方式 制 成 端 柄 ， 柄 厚 应 为 1 ~3mm， 柄 角 为 90" 〈 即 不 是 
渐 缩 的 ) 。 人 允许 选用 其 他 的 柄 形 装置 ， 但 使 用 前 应 得 到 证 明 其 强度 至 少 能 与 推荐 的 端 柄 
相等 。 可 供 选择 的 端 柄 包括 由 被 测 材料 制 成 的 端 柄 、 机 械 紧 固 端 柄 及 由 粗糙 材料 制造 的 
































非 烙 结 端 顶 (例如 金刚 人 砂纸、 























14-9 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 








1 一 0° 方 向 2 一 90° 方 向 





出 








3 一 与 1、2 相 成 的 平面 垂直 方向 





























普通 砂纸 以 及 使 用 粗糙 的 夹具 表面 等 ) 。 











从 被 测 材料 上 切取 一 块 片 材 ， 该 片 材 具 有 指定 试 样 的 长 度 ， 而 其 宽度 应 与 切取 所 需 
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的 试 样 数目 相 适 应 。 在 该 片 材 上 标识 材料 的 “1” 方 向 。 切 取 制 作 端 柄 所 需 长 度 和 宽度 
的 矩形 条 。 按 下 述 步 又 把 上 述 和 矩形 条 粘贴 到 制 好 的 试 样片 材 上 : 

1) 如 果 需 要 ， 对 即将 进行 粘贴 的 所 有 表面 都 用 细 砂 纸 打 磨 处 理 或 使 
行 喷 砂 处 理 。 

2) 消除 上 述 表面 灰尘 并 使 用 合适 溶剂 清洁 表面 。 

3) 严格 按照 粘 合 剂 使 用 说 明 ， 用 高 蔬 性 粘 合 剂 把 矩形 条 沿 片 材 两 端 粘贴 到 片 材 
上 ， 珑 形 条 间 应 相互 平行 ， 且 垂直 于 试 样 的 长 度 方 向 ， 如 图 14-10 所 示 。 推 荐 使 用 带 有 
薄型 载体 的 薄膜 粘 合剂 。 该 粘 合剂 的 剪 切 强度 应 大 于 30MPa， 并 和 希望 所 使 用 的 粘 合 剂 是 
柔韧 的 ， 其 断裂 应 变 应 大 于 被 测 材料 。 

4) 按 粘 合剂 使 用 说 明 推 荐 的 温度 、 压 力 
和 保持 时 间 进 行 粘 接 。 

5) 把 上 述 片 材 切 割 成 试 样 ， 切 割 时 应 把 
构成 端 柄 的 矩形 条 与 片 材 结合 在 一 起 作为 一 个 
整体 切割 。 

试 样 的 标 线 、 检 查 方法 及 试 样 数量 与 模 塑 
和 挤 塑 塑料 试 样 的 要 求 完全 相同 。 

4. 单 向 纤维 增强 复合 材料 试 样 图 14-10 ”制备 试 样 

(1) 形状 和 尺寸 ” 单 向 纤维 增强 复合 材料 
试 样 有 两 种 A 型 (纵向 ) 和 B 型 (横向 )， 取决 于 与 纤维 方向 相关 的 试验 取向 。A 型 试 
样 的 宽度 应 为 13mm +0. Smm， 总 长 度 为 230mm， 厚 度 为 1mm + 上 0. 2mm， 单 个 试 样 的 相 
对 边 应 互相 平行 至 0.2mm 以 内 。B 型 试 样 的 宽度 应 为 23mm + 0.5mm， 总 长 度 为 
250mm， 厚 度 为 2mm +0.2mm， 单 个 试 样 的 相对 边 应 互相 平行 至 0.2mm 以 内 。 对 于 按 
照 纤维 缠绕 法 板材 制备 的 B 型 试 样 ， 可 允许 其 长 度 缩短 至 200mm 。 

单 向 纤维 增强 复合 材料 试 样 的 形状 如 图 14-11 所 示 ， 尺 寸 如 表 14-9 所 示 。 

端 柄 的 纤维 取向 









































用 合适 砂子 进 
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被 钳 口 覆 
盖 的 区 域 


























图 14-11 A 型 和 B 型 单 向 纤维 增强 复合 材料 试 样 














(2) 试 样 材 料 ” 试 样 适用 于 用 热塑性 材料 或 热固性 材料 制 成 的 复合 材料 ， 包 括 预 
浸渍 材料 〈 预 浸 料 ) 。 涉 及 的 增强 材料 包括 碳纤维 、 玻 璃 纤维 、 聚 芳 酰 腕 纤维 或 其 他 类 
似 纤 维 。 涉 及 的 增强 材料 几何 形状 ， 包 括 单 向 〈 即 完全 成 一 条 直线 的 ) 纤维 、 无 抢 粗 
纱 以 及 单 向 织物 和 罕 带 织物 等 。 不 适用 于 由 几 种 单 向 层 压 板 在 不 同 角度 下 复合 成 的 多 向 
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复合 材料 。 
(3) 试 样 坐标 轴 与 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 样 的 坐标 轴 完 
全 相同 。 











表 14-9 A 型 和 B 型 单 向 纤维 增强 复合 材料 试 样 的 尺寸 ”( 单 位: mm) 



































符号 名 称 A 型 B 型 
L 夹具 间 的 初始 距离 136 136 
Lo 标 距 50.0+1 50.0+1 
L 两 端 柄 间 的 距离 150 +1 150 +1 
Ls 总 长 度 250 2509 
Li 端 柄 长 度 =50 =500 
bl 宽度 15. 0 +0.5 25.0 +0.5 
h 量度 1+0.2 2+0.2 
hr 端 柄 厚度 0.5 ~2 0.5~2 














Q@ 对 于 按 纤维 缠绕 板 所 制 得 的 试 样 ， 容 许 试 样 总 长 度 为 200mm， 端 柄 长 度 为 25mm。 

(4) 试 样 制备 ”对 于 模 塑 和 层 压 材料 ， 应 先 制备 一 块 试 板 ， 从 该 试 板 上 切取 单个 
或 成 组 试 样 。 其 他 制备 试 样 的 方法 与 制备 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试 
样 完全 相同 。 
14.1.2 试验 仪器 

1. 试验 机 

试验 机 应 能 达到 表 14-10 所 规定 的 试验 速度 〈 试 验 机 夹具 的 分 离 速度 ， 单 位 为 mm/ 


min ) 。 























表 14-10 ”推荐 的 试验 速度 

















试验 速度 /(mm/min) 允许 偏差 (% ) 试验 速度 /( mm/min) 允许 偏差 (% ) 
1 +200 50 +10 
2 +209 100 +10 
5 +20 200 +10 
10 +20 500 +10 
20 +10 














QD ”这些 允许 偏差 均 小 于 GBAT 17200 所 标明 的 允许 偏差 。 

2. 夹具 

用 于 夹 持 试 样 的 夹具 与 试验 机 相连 ,使 试 样 的 长 轴 与 通过 夹具 中 心 线 的 拉力 方向 重 
合 ， 例 如 可 通过 夹具 上 的 对 中 销 来 达到 。 应 尽 可 能 防止 被 夹 持 试 样 相对 于 夹具 滑动 ， 最 
好 使 用 这 种 类 型 夹具 : 当 加 到 试 样 上 的 拉力 增加 时 ， 能 保持 或 增加 对 试 样 的 夹 持 力 ， 且 
不 会 在 夹具 处 引起 试 样 过 早 破坏 。 

3. 负荷 指示 装置 
负荷 指示 装置 应 带 有 能 显示 试 样 所 承受 的 总 拉 伸 负 答 的 装置 。 该 法 置 在 规定 的 试验 
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速度 下 应 无 惯性 滞后 ， 指 示 负 和 荷 的 准确 度 至 少 为 实际 值 的 1% 。 

4. 引伸 计 

引伸 计 应 能 测量 试验 过 程 中 任何 时 刻 试 样 标 距 的 相对 变化 。 该 仪器 最 好 能 自动 记录 
这 种 变化 ， 且 在 规定 的 试验 速度 下 应 基本 上 无 惯性 滞后 ， 并 能 以 相关 值 的 1% 或 更 优 精 
度 测 量 标 距 的 变化 。 这 相当 于 在 测量 模 量 时 ， 在 50mm 标 距 基础 上 能 准确 至 + 1pm。 

当 引 伸 计 连接 在 试 样 上 时 ， 应 小 心 操 作 以 使 试 样 产 生 的 变形 和 损坏 最 小 。 引 伸 计 和 
试 样 之 间 基 本 无 滑动 。 试 样 也 可 以 装 纵向 应 变 规 ， 其 精度 应 为 对 应 值 的 1% 或 更 优 。 应 
变 规 表 面 处 理 和 粘 合 剂 的 选择 应 以 能 显示 被 试 材料 的 所 有 性 能 为 宜 。 

5. 测量 试 样 宽度 和 厚度 的 仪器 

1) 对 于 人 硬 质 材料 ， 应 使 用 测 微 计 或 等 效 的 仪器 测量 试 样 宽度 和 厚度 ， 其 读数 精度 
为 0.02mm 或 更 优 。 测 量 头 的 尺寸 和 形状 应 适合 于 被 测量 的 试 样 ， 不 应 使 试 样 承受 压力 
而 明显 改变 所 测量 的 尺寸 。 

2) 对 于 软 材料 ， 应 使 用 读数 精度 为 0.02mm 或 更 优 的 度 盘 式 测 微 器 来 测量 试 样 厚 
度 ， 其 压 头 应 带 有 圆 形 平面 ， 同 时 在 测量 时 能 施加 20kPa +3kPa 的 压力 。 

6. 特殊 要 求 

(1) 薄膜 和 薄片 试验 仪器 的 特殊 要 求 ” 拉 伸 试 验 机 应 能 达到 表 14-10 中 规定 的 试验 
速度 。 通 常 薄 膜 和 薄片 的 试验 速度 为 : 5mm/min、50mm/min、100mm/min、200mm/ 
min、300mm/min 或 500mm/ min。 

进行 薄膜 和 薄片 试验 时 ， 试 样 不 应 支承 或 承受 引伸 计 重 量 。 很 薄 的 薄膜 (厚度 小 
于 0.0lmm) 或 凹凸 不 平 的 薄膜 ， 把 薄膜 样品 的 平均 厚度 作为 试 样 厚度 。 

(2) 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 试验 仪器 的 特殊 要 求 ” 测 微 计 或 
等 效 测量 仪器 的 读数 精度 应 达到 0. 01mm 或 更 优 。 如 果 用 在 止 凸 不 平 的 表面 上 ， 仪 器 应 
带 有 尺寸 合适 ， 端 部 为 球形 的 测量 头 。 如 果 用 在 平整 、 光 滑 的 《例如 经 过 机 械 加 工 的 ) 
表面 上 ， 则 应 带 有 平面 测量 头 。 前 面 所 述 测量 软 材料 的 方法 此 时 不 适用 。 

(3) 单 向 纤维 增强 复合 材料 试验 仪器 的 特殊 要 求 ” 测 微 计 或 等 效 的 仪器 读数 精度 
应 为 0.01mm 或 更 优 。 如 在 凹凸 不 平 的 表面 上 使 用 时 ， 应 带 有 一 个 尺寸 适宜 、 端 部 为 球 
形 的 测量 头 。 如 果 是 在 平整 光滑 的 表面 (比如 是 经 过 机 械 加 工 过 的 ) 上 使 用 ， 则 应 带 
有 一 个 平面 测量 头 。 前 面 所 述 测量 软 材料 的 方法 此 时 不 适用 。 

应 注意 确保 由 夹具 施加 的 压力 能 刚好 保证 试 样 从 加 载荷 至 破坏 时 在 夹具 中 不 打滑 。 
夹具 压力 过 大 可 引起 试 样 破裂 ， 这 是 由 于 材料 的 横向 强度 较 低 的 缘故 。 建 议 使 用 能 保证 
夹具 压力 恒定 的 液压 夹具 。 

如 果 把 应 变 规 粘 结 到 试 样 上 ， 这 种 横向 应 变 规 的 横向 效应 对 各 向 异性 复合 材料 所 引 
起 的 误差 通常 比 各 向 同性 的 金属 材料 大 得 多 。 应 对 这 种 效应 进行 校正 ， 才 能 保证 泊 松 比 
测量 的 准确 性 。 


14.1.3 试验 方法 


1. 试验 环境 
应 在 与 试 样 状态 调节 相同 环境 下 进行 试验 ， 除 非 有 关 方 面 男 有 商定 ， 如 在 高 温 或 低 
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温 下 试验 等 。 

2. 试 样 尺 十 

1) 在 每 个 试 样 中 部 距离 标 距 每 端 5mm 以 内 测量 宽度 5 和 厚度 h， 宽 度 5 精确 至 
0. 1Imm， 厚 度 h 精确 至 0. 02mm。 

2) 记录 每 个 试 样 宽度 和 厚度 的 最 大 值 和 最 小 值 ， 并 确保 其 在 相应 材料 标准 的 允许 
偏差 范围 内 。 

3) 计算 每 个 试 样 宽度 和 厚度 的 算术 平均 值 ， 以 便 用 于 其 他 计算 。 

4) 对 注塑 试 样 ， 不 必 测 量 每 个 试 样 的 尺寸 。 每 批 测 量 一 个 试 样 就 足以 确定 所 选 试 
样 类 型 的 相应 尺寸 。 使 用 多 型 腔 模具 时 ， 应 确保 每 腔 的 试 样 尺寸 相同 。 

5) 从 片 材 或 薄膜 上 冲压 出 来 的 试 样 ， 可 认为 冲模 中 间 平 行 部 分 的 平均 宽度 与 试 样 
的 对 应 宽度 相等 。 在 周期 性 的 比 对 验证 测量 基础 上 ， 才 可 采用 这 种 方法 。 

3. 夹 持 

将 试 样 放 到 夹具 中 ， 一 定 使 试 样 的 长 轴线 与 试验 机 的 轴线 成 一 条 直线 。 当 使 用 夹具 
对 中 销 时 ， 为 得 到 准确 对 中 ,应 在 紧 固 夹具 前 稍微 绷 紧 试 样 ， 然 后 平稳 而 牢固 地 夹 紧 夹 
具 ， 以 防止 试 样 滑 移 。 

4. 试 样 的 对 中 

各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 人 
时 ,推荐 使 用 带 有 应 变 片 的 试 样 在 标 距 中 
心 位 置 校 核 拉 伸 试 验 机 和 试 样 的 对 中 情 
况 ， 制 作 该 试 样 的 材料 与 被 试 材料 相同 。 
使 用 某 种 装置 或 方法 ， 以 保证 该 试 样 用 可 
重复 的 方式 定位 在 夹具 中 。 带 有 应 变 片 试 
样 如 图 14-12 所 示 。 把 两 个 应 变 片 (SG1、 
SG2) 精 贴 到 试 样 的 同一 个 面 上 ， 距 试 样 
边缘 距离 大 约 为 试 样 宽度 的 1/8。 把 第 三 
个 应 变 片 (SG3) 粘贴 到 试 样 的 背面 中 线 
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SG1 和 SG2 SG3 
































b) 


















































与 前 面 的 两 个 应 变 片 中 点 连 线 的 交点 位 置 

上 图 14-12 用 于 对 中 校 核 系统 应 变 片 
把 各 应 变 片 的 输出 值 与 在 测量 拉 伸 模 Es eo 

量 应 变 范围 中 点 值 ， 即 0.0015， 进 行 ee 

量 应 变 范围 中 点 值 ， 即 进行 比 [一 试 样 长 度 (mm) 5 一 试 样 宽度 (mm) 








较 。 用 下 式 分 别 计算 在 宽度 方向 上 的 弯曲 
应 变 (B,) 和 在 厚度 方向 的 弯曲 应 变 (B,)， 以 百分数 表示 。 























41 8,-ei| 
B= = =-K1I00% 
3 
| 2 一 231| 
B, = 一 一 Xx100% 
:a 


2 、2, 和 s; 分别 为 应 变 片 SCc1 、SGC2 和 SG3 所 记录 的 应 变 值 ，e,, 由 下 式 计算 : 
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EL €, €£;3 
Eh 
最 后 ,确保 弯曲 应 变 满足 下 面 的 不 等 式 给 出 的 条 件 : 
B, +B,<3.0% 

为 全 面 检查 出 不 对 中 的 所 有 可 能 来 源 ， 必 须 在 靠近 夹具 处 使 用 更 多 的 应 变 片 。 在 试 
样 的 每 个 侧面 夹 上 一 个 带 有 纵向 应 变 输出 的 引伸 计 ， 能 检查 单独 试 样 在 宽度 方向 上 的 对 
中 情况 。 

S. 预 应 力 

试 样 在 试验 前 应 处 于 基本 不 受 力 状态 。 但 在 薄膜 试 样 对 中 时 可 能 产生 这 种 预 应 力 ， 
| 是 较 软 材料 由 于 夹 持 压力 ， 也 能 引起 这 种 预 应 力 。 

在 测量 模 量 时 ， 试 验 初始 应 力 or 应 满足 下 式 : 

lool<5 x107E, 
式 中 oe 单位 为 MPa; 
性 模 量 (应 力 差 值 与 对 应 的 应 变 差 值 之 比 )， 单 位 为 MPa。 
与 此 相对 应 的 预 应 变 应 满足 so 和 0.05% 。 
当 测 量 相关 应 力 时 ， 应 满足 下 式 : 
oo<10 0o 

给 定时 刻 ， 在 试 样 标 距 长 度 内 ， 每 单位 原始 横 截 面积 上 

所 受 的 拉 伸 负荷 )， 单 位 为 MPa。 

6. 引伸 计 的 安装 

平衡 预 应 力 后 ， 将 校准 过 的 引伸 计 安 装 到 试 样 的 标 距 上 并 调 正 ， 或 装 上 纵向 应 变 
规 。 如 需要 ， 测 出 初始 距离 ( 标 距 )。 如 要 测定 泊 松 比 ， 则 应 在 纵 轴 和 横 轴 方向 上 同时 
安装 两 个 伸 长 或 应 变 测 量 装置 。 

用 光学 方法 测量 伸 长 时 ， 应 在 试 样 上 标 出 测量 标 线 。 

测定 拉 伸 标 称 应 变 时 ， 用 夹具 间 移 动 距离 表示 试 样 自 由 长 度 的 伸 长 。 

7. 试验 速率 

1) 根据 有 关 材 料 的 相关 规定 确定 试验 速度 ， 如 果 缺 少 这 方面 的 资料 ， 可 与 有 关 方 
面 根据 表 14-10 商定 。 

2) 测定 弹性 模 量 、 性 能 及 测定 拉 伸 强度 和 最 大 伸 长 时 ， 可 
能 需要 采用 不 同 的 速度 。 对 于 每 种 试验 速度 ， 应 分 别 使 用 单独 的 试 样 。 

3) 测定 弹性 模 量 时 ， 选 择 的 试验 速度 使 应 变速 率 接近 每 分 钟 1% 标 距 。 

4) 测定 模 塑 和 挤 塑 塑料 的 弹性 模 量 时 ，1A 型 和 1B 型 试 样 的 试验 速率 为 1mm/ 
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式 中 











































































































Imin。 














5) 测定 各 向 同性 和 正 交 各 向 异性 纤维 增强 复合 材料 性 能 时 : 中 对 于 1B 型 试 样 ， 
常规 质量 控制 时 为 10mm/ymin， 测 定 最 大 伸 长 和 拉 伸 弹性 模 量 时 为 2mm/min; @ 对 于 2 
型 和 3 型 试 样 ， 常 规 质量 控制 时 为 5mm/min， 测 定 最 大 伸 长 和 拉 伸 弹性 模 量 时 为 2mm/ 


6) 单 向 纤维 增强 复合 材料 性 能 时 : WD 对 于 A 型 试 样 ， 其 试验 速率 为 2mm/min; @@® 
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对 于 B 型 试 样 ， 其 试验 速率 为 lmm/min。 

8. 试验 原理 

沿 试 样 纵向 主轴 恒 速 拉 伸 ， 直 到 断裂 或 应 力 (负荷 ) 或 应 变 ( 伸 长 ) 达 到 某 一 预 
定 值 ， 测 量 在 这 一 过 程 中 试 样 承受 的 负荷 及 其 伸 长 。 典 型 的 应 力 -应变 曲 线 如 图 14-13 
所 示 。 
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图 14-13 ”典型 的 应 力 -应 变 曲 线 
1 一 脆性 材料 2 一 有 届 服 点 的 韧性 材料 ”3 一 无 届 服 点 的 韧性 材料 ”4 一 仅 表 示 计 算 弹 性 模 量 的 两 个 点 

































































o 一 拉 伸 应 力 (在 任何 给 定时 刻 ， 在 试 样 标 距 长 度 内 ， 每 单位 原始 模 截 面积 上 所 受 的 拉 伸 负荷 ， 单 位 
为 MPa) 

0, 一 拉 伸 届 服 应 力 ( 出现 应 力 不 增 加 而 应 变 增 加 时 的 最 初 应 力 ， 该 应 力 值 可 能 小 于 能 达到 的 最 大 应 力 ， 
单位 为 MPa) 

08 一 拉 伸 断裂 应 力 ( 试 样 断裂 时 的 拉 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa) 


























om 一 拉 伸 强度 (在 拉 伸 试验 过 程 中 ， 试 样 承受 的 最 大 拉 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa) 

.一 x% 应 变 拉 伸 应 力 (在 应 变 达 到 规定 值 x% 时 的 应 力 ， 可 用 于 应 力 / 应 变 曲 线 上 无 明显 屈服 点 的 情 
况 ， 在 任何 情况 下 ，x 都 应 低 于 拉 伸 强度 所 对 应 的 应 变 ， 单 位 为 MPa) 
se 一 拉 伸 应 变 (原始 标 距 单位 长 度 的 增 量 ， 用 无 量 纲 的 比值 或 百分数 表示 ， 它 适用 于 屈服 点 以 前 的 应 


变 ) 























































































































































































































































































































































































































2 一 屈服 拉 伸 应 变 (在 届 服 应 力 时 的 拉 伸 应 变 ， 用 无 量 纲 的 比值 或 百分数 表示 ) 

28 一 断裂 拉 伸 应 变 ( 试 样 未 发 生 届 服 而 断裂 时 与 断裂 应 力 相 对 应 的 拉 伸 应 变 ， 用 无 量 纲 的 比值 或 百 分 
数 表示 ) 

em 一 拉 伸 强度 拉 伸 应 变 〈 未 出 现 屈服 点 或 强度 就 在 屈服 点 时 ， 与 拉 伸 强 度 相 对 应 的 拉 伸 应 变 ， 用 无 量 
纲 的 比值 或 百分数 表示 。) 

ai 一 拉 伸 标 称 应变 〈 两 夹具 之 间距 离 单位 原始 长 度 的 增 量 ， 用 无 量 纲 的 比值 或 百分数 表示 ) 

2 一 断裂 标 称 应 变 〈 试 样 在 屈服 后 断裂 时 与 拉 伸 断裂 应 力 相 对 应 的 拉 伸 标 称 应 变 ， 用 无 量 纲 的 比值 或 
百分数 表示 ) 

es 一 拉 伸 强度 标 称 应 变 〈 拉 伸 强 度 出 现在 屈服 之 后 时 与 拉 伸 强度 相对 应 的 拉 伸 标 称 应 变 ， 用 无 量 纲 的 
比值 或 百分数 表示 ) 









































注 : 图 中 各 符号 下 标 中 的 数字 表示 曲线 序号 。 
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14. 1.4 结果 表示 








1. 应 力 计算 
根据 试 样 的 原始 横 截 面积 按 下 式 计算 应 力 值 : 
a 
A 
式 中 


= 单位 为 N; 
4 一 一 试 样 原始 横 截 面积 ， 单 位 为 mm 。 
2. 应 变 计 算 


根据 标 距 由 下 式 计算 应 变 值 : 
AD 
=— x100% 














应 变 (% ) ; 

万 一 一 试 样 的 标 距 ， 单 位 为 mm; 
A 一 一 试 样 标记 间 长 度 的 增 量 ， 单 位 为 mm。 
可 根据 夹具 间 的 初始 距离 由 下 式 计算 拉 伸 标 称 应 变 值 : 


100% 





























式 中 as， 未 称 应 变 〈% ) ; 
/一 一 夹具 间 的 初始 距离 ， 单 位 为 mm 
A/ 一 一 夹具 间距 离 的 增 量 ， 单 位 为 mm。 
3. 模 量 计算 
根据 两 个 规定 的 应 变 值 按 下 式 计算 拉 伸 弹 性 模 量 : 
人 


Sa ou 



































五 , = 
22 一 2 
Y 伸 弹性 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
变 值 a, = 0.0005 时 测量 的 应 力 ， 写 
和 从 世人 


























单位 为 MPa; 
变 值 es, = 0.0025 时 测量 的 应 力 ， | 伸 训 忆 




















单位 为 MPa。 
模 量 计算 如 图 14-14 所 示 。 
4. 泊 松 比 
根据 两 个 相互 垂直 方向 的 应 变 值 按 下 式 计 算 多 


泊 松 比 : 
En 


Hn = 


5 EM 
(=0.0005) (=0.0025) 


14-14 ”应 力 -应 变 曲线 











式 中 jw 一 一 泊 松 比 ， 以 法 向 n=5 (宽度 ) 或 ( 


厚度 ) 上 的 无 量 纲 比值 表示 ; 
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2 一 一 纵向 应 变 ; 
2, n=b (宽度 ) 或 h (厚度 ) 时 的 法 向 
5. 特殊 规定 











应 变 。 


对 于 薄膜 和 薄片 的 试验 ， 不 计算 模 量 和 泊 松 比 。 


6. 试验 结果 数值 的 修 约 





按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 应 力 和 模 量 保留 3 位 有 效 数字 ， 应 变 和 泊 松 比 保留 2 位 有 


效 数字 。 


14.2 塑料 拉 伸 蠕 变 试验 




















塑料 拉 伸 蠕 变 试验 是 用 计算 法 或 图 解法 获得 塑料 拉 伸 蠕 变 模 量 ( 
塑料 拉 伸 蠕 变 试验 方法 可 按照 GBAT 11546. 1 一 2008 《塑料 里 变性 能 的 测定 第 1 部 

















分 : 拉 伸 蠕 变 》 进行 。 
14.2.1 试 样 





及) 的 方法 。 











塑料 拉 伸 蠕 变 试 验 用 试 样 与 模 塑 和 挤 塑 塑料 拉 伸 试 样 完全 相同 。 





14. 2.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

试验 机 应 符合 GBXT 17200 的 要 求 。 

2. 夹具 

夹具 应 尽 可 能 保证 加 载 轴线 与 试 样 纵 轴 方向 

















致 ， 确 保 试 样 只 承受 单一 应 力 ， 可 认 




















为 试 样 受 载 部 分 所 受 应 力 均 匀 分 布 在 垂直 于 加 载 方向 的 横 截 面 上 。 





建议 使 用 加 载 前 就 能 将 试 样 对 中 国定 的 夹具 。 
何 位 移 ， 自 锁 夹 具 不 适合 本 试验 。 
3. 加 载 系统 








升 高 载荷 时 ， 试 拌和 夹具 不 允许 有 任 





加 载 系统 应 保证 能 平稳 施加 载荷 ， 不 产生 瞬间 过 载 ， 并 且 施 加 的 载 答 在 所 需 载 答 的 
+1% 以 内 。 在 蜂 变 破 断 试验 中 ， 应 采取 措施 防止 坛 样 破 断 时 产生 的 振动 传递 到 相 邻 的 
ne 








4. 伸 长 测量 装置 

















伸 长 测量 装置 由 角 人 ; 伸 长 量 的 非 接触 式 或 














接触 式 装置 构成 ， 此 装置 不 应 通过 力学 效应 〈 如 不 应 有 的 变形 、 缺 口 ) 、 其 他 物理 效应 








(如 加 热 试 样 ) 或 化 学 效应 对 试 样 性 能 产生 影响 。 
使 用 非 接触 式 〈 光 学 ) 装置 测量 应 变 时 ， 












































应 使 试 样 纵 轴 垂 直 于 测量 装置 的 光 轴 。 


为 测定 试 样 长 度 伸 长 ， 应 使 用 引伸 计 记 录 夹 具 间 距离 变化 。 伸 长 测量 装置 的 精确 度 应 在 








+0.0l1mm 以 内 。 














对 于 蠕 变 破 断 试验 ， 建 议 使 用 按 测 高 仪 原 理 甫 














能 自动 指示 试 样 破 断 时 间 。 应 采用 刻 有 标记 的 

















I 成 的 非 接触 式 光 学 系统 测量 伸 长 。 最 
(金属 ) 夹子 或 者 惰性 耐 热 潜在 试 样 
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上 标 出 标 距 。 
只 有 被 测 材料 允许 使 用 电阻 应 变 计 所 用 的 粘 合剂 时 及 蠕 变 持 续 时 间 较 短 时 ， 电 阻 应 
变 计 才能 适用 。 

5. 计时 器 

计时 器 应 精确 至 0. 1% 。 

6. 测 微 计 

测量 试 样 厚度 和 宽度 ， 测 微 计 应 精确 至 0. 01mm 或 更 小 。 


14. 2.3 试验 方法 


1. 状态 调节 和 试验 环境 

按照 材料 标准 的 规定 对 试 样 进行 状态 调节 。 若 材料 标准 中 未 规定 ， 且 相关 方 未 协商 
一 致 ， 应 使 用 本 书 1. 4 节 中 最 适宜 的 一 组 状态 调节 条 件 。 

旺 变性 能 不 仅 受 试 样 的 热 历史 影响 ， 而 且 受 状态 调节 时 的 温度 和 湿度 影响 。 如 果 试 
样 未 达到 湿度 平衡 ， 蠕 变 将 会 受到 影响 。 当 试 样 过 于 干燥 ， 由 于 吸水 会 产生 正 应 变 ; 而 
当 试 样 过 于 潮湿 ， 由 于 脱水 会 产生 负 应 变 。 

除非 相关 方 协商 一 致 ， 如 在 高 温 或 低温 下 试验 ， 则 应 在 与 状态 调节 相同 的 环境 下 进 
行 试验 。 应 保证 试验 时 间 内 温度 偏差 在 +2%C 以 内。 

2. 测量 试 样 尺 十 

按 本 书 1.3 节 的 规定 测量 状态 调节 后 的 试 样 尺寸 。 

3. 安装 试 样 

将 状态 调节 后 并 已 测量 尺寸 的 试 样 安装 在 夹具 上 ， 并 按 要 求 安装 伸 长 测量 装置 。 

4. 选择 应 力 值 

选择 与 材料 预期 应 用 相当 的 应 力 值 ， 并 按 规 定 的 公式 计算 施加 在 试 样 上 的 载荷 。 若 
规定 初始 应 变 值 ， 应 力 值 可 以 用 材料 的 弹性 模 量 计算 。 

5. 加 载 步骤 

(1) 预 加 载 。” 如 为 消除 试验 中 传动 装置 的 齿 间 偏 移 ， 可 在 增加 试验 负荷 前 向 试 样 
色 加 预 载荷 ， 但 应 保证 预 加 载 不 对 试验 结果 产生 影响 。 夹 好 试 样 后 ， 待 温度 和 相对 湿度 
FEF 衡 时 才 可 预 加 载 ， 再 测量 标 距 。 保 证 预 加 载 过 程 中 预 载荷 不 变 。 

(2) 加 载 ”向 试 样 平稳 加 载 ， 加 载 过 程 应 在 1 ~5s 内 完成 。 某 种 材料 的 一 系列 试验 
应 使 用 相同 的 加 载 速度 。 计 算 总 载荷 〈 包 括 预 载荷 ) 作为 试验 载荷 。 

6. 测量 伸 长 

记录 试 样 加 满载 荷 点 作为 上 =0 点 ， 若 伸 长 测量 不 是 自动 和 (或 ) 连续 记录 的 ， 则 
要 求 按 下 列 时 间 间 隔 测量 应 变 : 

1) lmin、 3min、 6min、12min、30min。 

2) lh、 2h、5h、10h、20h、50h、100h、200h、500h、1000h 等 。 

如 认为 时 间 点 太 宽 ， 应 提高 读数 频率 。 

7. 测量 时 间 

测量 每 个 蠕 变 试验 的 总 时 间 ， 准 确 至 +0. 1% 或 上 2s 以 内 。 
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8. 控制 温度 和 湿度 








若 温度 和 相对 湿度 不 是 自动 记录 的 ， 开 始 试验 时 应 记录 ， 最 初 一 天 至 少 测 3 次 。 妆 
在 规定 时 间 内 试验 条 件 是 稳定 的 ， 可 以 不 再 频繁 检查 温度 和 相对 湿度 (至少 每 天 一 























次 )。 
9. 测量 蠕 变 恢复 率 




















试验 超过 预定 时 间 而 试 样 不 破 断 ， 应 迅速 平稳 外 去 载荷 。 使 用 与 蠕 变 测量 中 相同 的 




















时 间 间 隔 测 量 恢复 率 。 
14.2.4 结果 表示 























1. 计算 法 
(1) 拉 仲 蠕 变 模 量 “ 拉 伸 蠕 变 模 量 已 是 指 初始 应 力 与 拉 伸 蠕 变 应 变 之 比 ， 按 下 式 
计算 ; 
oo FL 
' ge, A(AL), 

















里 变 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
人 单位 为 N; 
初始 标 距 ， 单 位 为 mm; 
ss 限 ， 单 位 为 mm ; 
(AL) 一 一 时 间 t 时 的 伸 长 ， 单 位 为 mm; 
0 一 一 初始 应 力 ， MPa; 
2, 一 一 拉 伸 蠕 变 应 
(2) 标 称 拉 伸 蠕 变 , 模 量 标 称 拉 伸 蠕 变 模 量 是 指 ”里 变 试 验 中 任 一 给 定 
施加 载荷 产生 的 标 称 伸 长 与 夹具 间 初 始 距离 之 比 ， 按 下 式 计算 ， 
Fr 


4(0AD) 
式 中 “五 一 一 标 称 拉 伸 蠕 变 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 和 载荷， 单位 为 N; 
一 一 夹具 间 初 始 距 离 ， 单 位 为 mm; 
4 一 一 试 样 初始 横 截 面积 ， 单 位 为 mm ; 
(AL”) 一 一 时 间 t 时 的 标 称 伸 长 ， 单 位 mm; 
0 一 一 初始 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
si 一 一 标 称 拉 伸 蠕 变 应 变 。 
2. 图 解法 
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(1) 蠕 变 曲线 ”如 果 试 验 是 在 不 同 温度 下 进行 的 ， 那 么 原始 数据 将 按 每 




















时 刻 由 于 


一 温度 表 


示 为 一 系列 拉 伸 蠕 变 应 变 对 时 间 对 数 的 蠕 变 曲 线 ， 每 条 曲线 代表 所 用 的 某 一 初始 应 力 ， 








如 图 14-15 所 示 。 





(2) 里 变 模 量 - 时 间 曲 线 ”对 每 一 个 所 用 的 初始 应 力 ， 可 画 出 按 计算 法 计算 出 的 拉 
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伸 蠕 变 模 量 对 时 间 对 数 的 曲线 〈 见 图 14-16)， 如 有 果 试 验 是 在 不 同 温度 下 进行 的 ， 对 每 
一 温度 绘 出 一 组 曲线 。 


Et 











四 Eh 






































O 1 gi 0 lg1 
到 14-15” 蜂 变 曲 线 图 14-16 ”里 变 模 量 -时 间 曲 线 
注 : ol <oz <ao3。 注 ; cl<oz<o3。 

















(3) 等 时 应 力 -应 变 曲线 ”等 时 应 力 -应 变 曲 线 是 施加 试验 载 集 后 ， 在 某 规 定时 刻 直 
角 坐 标 中 应 力 对 蠕 变 应 变 的 曲线 。 通 常 绘制 载荷 下 1h、10h、100h、1000h 和 10000h 几 
条 曲线 。 由 于 每 一 蠕 变 试 验 在 每 一 曲线 上 只 绘 出 一 个 点 ， 因 此 有 必要 在 至 少 3 个 不 同 的 
应 力 下 进行 试验 ， 以 得 到 等 时 曲线 。 

要 从 图 14-16 所 示 的 一 系列 里 变 曲线 上 得 到 负荷 下 某 一 特定 时 间 〈 如 10h) 的 等 时 
应 力 - 应 变 曲线 ， 可 从 每 一 蠕 变 曲线 上 读 出 10h 时 的 应 变 ， 然 后 在 直角 坐标 中 标 出 对 应 
于 应 力 值 (y 轴 ) 的 应 变 值 (x 轴 ) 。 对 其 他 时 间 重 复 这 些 步骤 以 得 到 一 系列 等 时 曲线 ， 
如 图 14-17 所 示 。 

如 果 试 验 是 在 不 同 温度 下 进行 的 ， 对 每 一 温度 绘 出 一 组 曲线 。 

(4) 蠕 变 破 断 曲线 ”里 变 破 断 曲线 可 预测 任何 应 力 下 发 生 破 断 的 时 间 。 这 可 以 绘 
制 成 应 力 对 时 间 对 数 〈 见 图 14-18) 或 应 力 对 数 对 时 间 对 数 曲 线 。 


oh 1 oh 















































































































































03 
0 1 

图 14-17 等 时 应 力 -应 变 曲 线 图 14-18 ”里 变 断 裂 曲线 
注 : 五 <。 6 一 温度 ”一 破 断 时 间 1 一 温度 增加 


注 : 0 <0, <03。 


14.2.5 物理 老化 对 聚合 物 蠕 变 的 影响 


1. 概述 

低温 时 聚合 物 分 子 运 动 较 慢 ， 其 松弛 时 间 往 往 长 于 该 温度 下 聚合 物 的 存放 时 间 ; 而 
在 高 温 条 件 下 ， 聚 合 物 分 子 运 动 较 快 ， 松 弛 时 间 会 明显 缩短 。 因 此 ， 聚 合 物 从 高 温 降 至 
低温 的 过 程 中 会 发 生物 理 老化 ， 即 在 一 个 较 长 时 间 范 围 内 ， 聚 合 物 结构 会 相应 于 温度 的 
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降低 而 发 生 演变 ， 如 分 子 形态 重 构 、 分 子 有 序 化 堆砌 等 ， 直 到 聚合 物 结构 达到 低温 存放 
条 件 下 的 平衡 态 。 在 上 述 物理 老化 过 程 中 ， 聚 合 物 分 子 运 动能 力 随 温度 降低 而 逐步 减 
弱 ， 即 使 当 温度 恒定 于 低温 存放 条 件 时 ， 聚 合 物 分 子 运动 能 力 还 会 进一步 减弱 。 所 以 ， 
在 一 定 应 力 下 聚合 物 的 里 变形 变 会 依赖 于 其 物理 老化 过 程 ， 且 物理 老化 越 充 分 ， 蠕 变 越 
慢 。 

图 14-19 所 示 为 不 同 老化 程度 聚 所 乙烯 (PVC) 试 样 的 蠕 变 曲线 ， 其 中 全 部 PVC 试 
样 均 在 施加 载荷 前 由 85%C (接近 玻璃 化 转变 温度 7,) 迅速 降温 至 23Y 并 保温 一 定时 间 
i,， 各 试 样 的 物理 老化 程度 即 用 i. 描述。 由 图 14-19 可 见 ，PVC 试 样 在 低温 保存 时 间 i 
越 长 ， 其 蠕 变 曲 线 沿 时 间 轴 向 长 蠕 变 时 间 方 向 的 偏 移 越 大 。 
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图 14-19 ”由 85 仿 迅 速 降温 至 23 护 并 恒温 4 的 PVC 物理 老化 试 样 的 蠕 变 曲线 




















2. 高 温 蠕 变 

若 将 聚合 物 在 低温 条 件 下 存放 一 定时 间 ， 然 后 再 升 高 温度 测定 其 蠕 变 行 为 ， 则 物理 
老化 对 蜂 变 行为 的 影响 会 更 加 复杂 。 因 为 聚合 物 在 低温 存放 过 程 中 发 生 的 物理 老化 ， 在 
升温 至 测试 温度 的 过 程 中 会 发 生 一 定 程度 的 逆转 ， 而 逆转 的 程度 取决 于 升温 幅度 的 大 小 
和 升温 过 程 中 所 发 生 的 物理 老化 行为 。 当 该 升温 过 程 中 聚合 物 试 样 的 表 观 (有效 ) 物 
理 老化 程度 降低 时 ， 高 温 条 件 会 再 度 激活 聚合 物 的 物理 老化 过 程 。 与 聚合 物 在 低温 存放 
时 发 生 的 物理 老化 过 程 一 样 ， 该 再 度 激 活 的 物理 老化 过 程 所 持续 时 间 的 长 短 ， 取 决 于 所 
采用 的 测试 条 件 。 基 于 温度 升 高 可 引起 上 述 聚 合 物 物理 老化 状态 的 变化 ， 在 高 于 存放 温 
度 的 测试 温度 下 ， 聚 合 物 的 里 变 行为 依赖 于 试 样 在 施加 载荷 前 于 测试 温度 下 停留 时 间 的 
长 短 。 

上 述 聚 合 物 的 热 历史 所 产生 对 聚合 物 蠕 变 行为 的 影响 见 图 14-20 和 图 14-21 所 示 。 
图 14-20 中 ， 各 试 样 被 加 热 至 试验 温度 44% 前 ， 在 23% 下 存放 时 间 1 均 为 200h， 升温 
至 44% 后 保温 不 同时 间 如 ， 施 加 载荷 并 测定 其 蠕 变 曲线 。 结 果 发 现 ， 即 使 试 样 在 环境 
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温度 下 经 过 相对 较 长 的 存放 时 间 上 ， 其 蠕 变 行 为 仍 强烈 依赖 于 测试 温度 下 的 保温 时 间 
to o 
0.65 
pl te2=3h © 24h ee 
Sh 
0.55 上 rt 
村 > 
S 0.50 多 I 
i 
0.45 上 > es 
en > 0 区 EA 
00g et 
0000%8 GY ap Fou 
0.35F 3 rm A yom 
$ VVvwvSY 四 
0.3 | | | | | 
10° 101 102 103 104 105 106 
ts 
图 14-20 由 23% 加 热 至 44% 并 保温 不 同时 间 tw 的 PVC 试 样 蠕 变 曲线 
注 : 试 样 加 热 前 已 在 23%C 下 存放 200h。 
0.65 
0.60 上 
240h 
和 0:55 区 
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总 0.50 上 te3 =72h 了 ee 
S 7 
0.45 上 ys 
1 24h 
0.40 | 下 
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0.35 A 3h 
7 deo E 
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ts 
图 14-21 由 23% 加 热 至 44% 并 保温 不 同时 间 如 的 PVC 试 样 蠕 变 曲 线 
注 : 试 样 加热 前 已 在 23% 下 存放 la。 
14-21 中 ， 除 了 聚合 物 试 样 在 23% 下 的 存放 时 间 为 1a 以 上 之 外 ， 所 采用 蜂 变 
曲线 的 其 他 测定 条 件 与 图 14-20 中 相同 。 随 PVC 试 样 在 测试 温度 44% 下 保温 时 间 1 的 














增加 ， 蜂 变 曲 线 沿 时 间 轴 向 较 短 蠕 变 时 间 
降低 。 这 是 因为 在 加 热 升温 前 的 1 


上 的 结构 改变 。 



































遍 移 ， 这 表明 试 样 












































氏 温 存放 过 程 中 ， 试 样 发 生物 理 老化 时 产 4 





的 老化 程度 随 ts。 增加 逐步 





E 了 更 大 程度 
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14.3 纤维 增强 塑料 拉 伸 试验 


纤维 增强 塑料 拉 伸 性 能 试验 一 般 测 量 材料 的 拉 伸 应 力 (o,)、 断 裂 伸 长 率 〈e,)、 








拉 伸 弹性 模 量 





(E,) 和 泊 松 比 〈w) 。 











纤维 增强 塑料 拉 伸 试验 可 按照 GBAT 1447 一 2005 《纤维 增强 塑料 拉 伸 性 能 试验 方 


法 》 进 行 。 
14.3.1 试 样 


1. 试 样 形状 和 尺寸 




















1) 测定 拉 伸 应 力 、 拉 伸 弹 性 模 量 、 断 裂 伸 长 率 和 应 力 -应 变 曲线 试 样 形状 和 尺寸 如 























图 14-22 、 14-23 、 表 14-11 和 图 14-24 所 示 。 










































































Rg 
心 
rr 
一 -和 一 于 | 
4 
73 
L 
图 14-22 工 型 试 样 图 14-23 ”本 型 试 样 
表 14-11 I 型 和 本 型 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
L 总 长 (最 小 ) 180 250 
Lo 标 距 50 +0.5 100 +0.5 
Li 中 间 平 行 段 长 度 55 +0.5 到 
L 端 部 加 强 片 间距 离 2 150 +5 
Ls 夹具 间距 离 115 +5 170 +5 
La 端 部 加 强 片 长 度 (最 小 ) 50 
b 中 间 平 行 段 宽度 10 +0.2 25 +0.5 
bi 端 头 宽度 20 £0.5 3 
do 厚度 2~10 2~10 











QD 厚度 小 于 2mm 的 试 样 可 参照 本 表 执行 。 
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2) 工 型 试 样 适用 于 纤维 增强 热塑性 和 热固性 塑料 板材 ; 开 型 试 样 适 用 于 纤维 增强 








热 国 性 塑料 板材 。 
3) 亚 型 试 样 只 适 / 


I 型 、 开 型 仲裁 试 样 的 厚度 为 4mm。 
































j 于 测定 模压 短 切 纤维 增强 塑料 的 拉 伸 强度 。 其 厚度 为 3mm 和 
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6mm 两 种 。 仲 裁 试 样 的 厚度 为 3mm。 测 定 短 切 纤维 增强 塑料 的 其 他 拉 伸 性 能 可 以 采 月 
[ 型 或 卫 型 试 样 。 

4) 测定 泊 松 比试 样 如 图 14-25 所 
示 。 

2. 试 样 的 制备 方法 

1) 工 型 、E 型 及 泊 松 比试 样 采用 机 
械 加 工法 制备 ， 亚 型 试 样 采用 模 塑 法 制 
备 。 
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2) 开 型 试 样 加 强 片 采用 与 试 样 相同 0 
的 材料 或 比试 样 弹性 模 量 低 的 材料 ， 厚 A MS 
度 为 1 ~ 3mm。 车 采用 单 根 试 样 粘 结 时 ， 上 Es 
加 强 片 宽度 为 试 样 的 宽度 ; 若 采 用 整体 
粘 结 后 再 加 工 成 单 根 试 样 时 ， 则 宽度 要 。 ”图 1424 下 型 斌 和 

注 : 试 样 厚度 为 6mm 时 ， 厚 度 4d 为 (6 +0.5) mm， 





满足 所 要 加 工 试 样 数量 的 要 求 。 

3) 本 型 试 样 加 强 片 烙 结 时 : 中 用 细 
砂纸 打磨 或 喷 砂 粘 结 表 面 ， 注 意 不 要 损 
伤 材料 强度 ; @ 用 浴 剂 〈 如 丙酮 ) 清晰 粘 结 表 面 ; 急用 韧性 较 好 的 室温 固化 粘 结 剂 
(如 环 氧 胶粘剂 ) 粘 结 ; @ 对 试 样 粘 结 部 位 加 压 一 定时 间 直 至 完成 固化 。 


马 
[| 
wn 
[| 

2~10 


di 为 (10 £0.5) mm， 试 样 厚度 为 3mm 时 ， 
厚度 4 为 (3+0.2) mm, dj 为 (6+0.2) mm。 





















































180 ~250 








图 14-25 测定 泊 松 比试 样 





14. 3.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 +19% 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ， 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 不 应 超过 圭 1% 。 

2. 夹具 

亚 型 试 样 使 用 的 夹具 如 图 14-26 所 示 ， 夹 具 与 试验 机 相连 时 ， 要 确保 试 样 受 拉 时 对 
中 。 
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列 14-26 ”于 型 试 样 使 用 的 夹具 
注 : 试 样 厚度 为 6mm 时 ,间隙 板 厚度 d; 为 3mm; 试 样 厚度 为 3mm 时 ,间隙 板 厚度 d; 为 5mm。 


14. 3.3 试验 方法 


1. 试验 环境 

(1) 实验 室 标 准 环境 条 件 温度: 23%C +2% ; 相对 湿度 : 50% +10% 。 

(2) 实验 室 非 标 准 环境 条 件 ” 若 不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 时 ， 选 择 接近 实验 室 
标准 环境 条 件 的 实验 室 环境 条 件 。 

2. 试 样 数量 

试 样 每 组 不 少 于 5 个 ， 并 保证 同 批 有 5 个 有 效 试 样 。 

3. 试 样 的 状态 调节 

1) 试验 前 ， 试 样 在 实验 室 标准 环境 条 件 下 至 少 放置 24h。 

2) 若 不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 ， 试 验 前 ， 试 样 可 在 干燥 器 内 至 少 放置 24h。 

3) 特殊 状态 调节 条 件 按 需 要 而 定 。 

4. 加 载 速度 

1) 测定 拉 伸 弹性 模 量 、 泊 松 比 、 断 裂 伸 长 率 和 绘制 应 力 -应 变 曲 线 时 ， 加 载 速度 一 
般 为 2mmXmin。 

2) 测定 拉 伸 应 力 〈 拉 伸 屈 服 应 力 、 拉 伸 断 裂 应 力 或 拉 伸 强 度 ) 时 : 中 常规 试验 
中 ， 工 型 试 样 的 加 载 速 度 为 10mmymin， 开 型 、 亚 型 试 样 的 加 载 速度 为 Smm/min; @) 仲 
裁 试验 中 ， 工 型 、 开 型 和 亚 型 试 样 的 加 载 速度 均 为 2mmymin。 

5. 纤维 增强 塑料 拉 伸 性 能 测定 

1) 将 合格 试 样 进 行 编号 、 划 线 和 测量 试 样 工 作 段 任意 三 处 的 宽度 和 厚度 ， 取 算术 
平均 值 。 

2) 夹 持 试 样 ， 使 试 样 的 中 心 线 与 上 、 下 夹具 的 对 准 中 心 线 一 致 。 

3) 在 试 样 工 作 段 安装 测量 变形 的 仪表 。 施 加 初 载 ( 约 为 破坏 载荷 的 5% ) ， 检 查 并 
调整 试 样 及 变形 测量 仪表 ， 使 整个 系统 处 于 正常 工作 状态 。 

4) 测定 拉 伸 应 力 时 连续 加 载 直至 试 样 破坏 ， 记 录 试 样 的 屈服 载荷 、 破 坏 载 荷 或 最 
大 载荷 及 试 样 破坏 形式 。 
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5) 测定 拉 伸 弹性 模 量 、 泊 松 比 时 ， 无 自动 记录 装置 可 采用 分 级 加 载 ， 级 差 为 破坏 
载 答 的 5% ~10% 。 至 少 分 五 级 加 载 ， 施 加 载 丛 不 宜 超过 破坏 载 集 的 50% 。 一 般 至 少 重 

















复 测定 3 次 ， 取 其 两 次 稳定 的 变形 增 量 ,记录 各 级 载 集 和 相应 的 变形 值 。 





6) 测定 拉 伸 弹性 模 量 、 泊 松 比 、 断 裂 伸 长 率 和 绘制 应 力 - 应 变 曲线 时 ， 有 自动 记录 





装置 ， 可 连续 加 载 。 

















7) 若 试 样 出 现 以 下 情况 应 予 作废 : 中 试 样 破坏 在 明显 内 部 缺陷 处 ; @T 











型 试 样 破 














坏 在 夹具 内 或 圆 弧 处 ; 四 下 型 试 样 破坏 在 夹具 内 或 试 样 断裂 处 离 夹 紧 处 的 晶 
10mm。 


8) 同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 时 ， 应 重 作 试 验 。 


E 离 小 于 


9) 亚 型 试 样 破坏 在 非 工 作 段 时 ， 仍 用 工作 段 横 截 面积 来 计算 拉 伸 强度 ， 且 应 记录 











试 样 断裂 位 置 。 
14.3.4 结果 表示 
1) 拉 伸 应 力 〈 拉 伸 屈 服 应 力 、 拉 伸 断 裂 应 力 或 拉 伸 强度 ) 按 下 式 计 算 : 














' bq 




















式 中 oo 一 一 拉 伸 应 力 ( 拉 伸 届 服 应 力 、 拉 伸 断 裂 应 力 或 拉 伸 强度 ) ， 单 位 为 MPa; 
Z 一 一 屈服 载荷 、 破 坏 载荷 或 最 大 载荷 ， 单 位 N; 
/一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 





2) 试 样 断裂 伸 长 率 按 下 式 计算 .: 


b 





x 100% 


Br 二 
0 


式 中 ”es 一 一 试 样 断裂 伸 长 率 (% ); 
AL 一 一 试 样 拉 伸 断 裂 时 标 距 内 的 伸 长 量 ， 单位 为 mm; 
刀 一 一 测量 的 标 距 ， 单 位 为 mm。 
3) 拉 伸 弹性 模 量 采 用 分 级 加 载 时 按 下 式 计算 . 
LAF 
‘TbaAL 
式 中 一 一 拉 伸 弹性 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
AF 一 一 载荷 -变形 曲线 上 初始 直线 段 的 载荷 增 量 ， 单 位 为 N; 
AL 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 内 的 变形 增 量 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
一 一 测量 的 标 距 ， 单 位 为 mm。 
























































4) 采用 自动 记录 装置 测定 时 ， 对 于 给 定 的 应 变 e”=0.0025 和 s' =0.0005， 拉 伸 弹 








性 模 量 按 下 式 计算 : 
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E, 加 和 二 
€ 一 忆 
式 中 一 一 拉 伸 弹性 模 量 ,单位 为 MPa; 
0 一 一 应 变 e”=0. 0025 时 测 得 的 拉 伸 应 力 值 ， 单 位 为 MPa; 
0 一 一 应 变 e'=0. 0005 时 测 得 的 拉 伸 应 力 值 ， 单 位 为 MPa。 
注 : 如 材料 说 明 或 技术 说 明 中 男 有 规定 ，e" 和 e' 可 取 其 他 值 。 


5) 泊 松 比 按 下 式 计算 : 


式 中 yw 一 一 泊 松 比 ; 
Bl NB 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 轴 向 应 变 和 横向 应 变 。 














AL, 
2 
L 
AL, 
Sd 
L 





式 中 、L 一 一 轴 向 和 横向 的 测量 标 距 ， 单 位 为 mm; 

AL 、AL, 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 L 和 的 变形 增 量 ， 单 位 为 mm。 

6) 按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 断 裂 伸 长 率 和 泊 松 比 保留 2 位 有 效 数字 ， 其 他 数值 保 
留 3 位 有 效 数字 。 


14.4 纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 拉 伸 试验 


纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 拉 伸 试验 方法 可 按照 GBAT 5349 一 2005 《纤维 增强 热 固 
性 塑料 管 轴 向 拉 伸 性 能 试验 方法 》 进 行 。 


14.4.1 整体 拉 伸 试验 

















1. 整体 拉 伸 试 样 

整体 拉 伸 试 样 形状 和 尺寸 如 图 14-27 和 表 14-12 所 示 。 

表 14-12 整体 拉 伸 试 样 的 尺寸 
(单位 : mm) 






BGI MWC YN Me Me We ae 


入 信人 入 信人 入 以 信 信 信 信人 入 以 信人 以 信人 人 人 2 人 


图 14-27 整体 拉 伸 试 样 的 型 式 
六 一 试 样 外 径 (mm) ”4 一 试 样 内 径 (mm) 加 
/一 两 夹 持 段 间 长 度 (mm) /一 夹 持 段 长 度 (mm) 


试 样 端面 应 与 其 轴线 垂直 ， 且 平整 、 无 分 层 、 撕 裂 等 现象 。 其 余 表 面 无 损伤 。 若 夹 
持 段 表面 存在 胶 瘤 或 其 他 突起 物 ， 应 予 修平 , 但 尽量 避免 损伤 增强 纤维 。 
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2. 整体 拉 伸 用 试验 仪器 

(1) 试验 机 ”试验 机 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 + 上 195 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 (尽量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ， 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 不 应 超过 
+tl%, 

(2) 夹 持 装置 ”来 持 装置 应 具有 足够 的 强度 、 刚 度 
和 尺寸 加 工 精度 。 在 拉力 作用 下 ， 不 使 试 样 在 夹 持 段 内 
破坏 ， 且 应 尽量 避免 与 试 样 产 生 相 对 位 移 。 图 14-28 所 
示 为 适用 于 公称 直径 不 大 于 100mm 试 样 的 夹 持 装 置 。 

3. 试验 环境 

实验 室 标准 环境 条 件 如 下 : 外 温度 : 23%C + 上 2%C ; 
@) 相 对 湿度 : 50% + 上 10% 。 若 不 具备 实验 室 标准 环境 条 
件 时 ， 选 择 接近 实验 室 标 准 环境 条 件 的 实验 室 环境 条 


人 到 14-28 ” 试 样 的 夹 持 装 
4. 试 样 处 理 oo 
具备 条 件 时 试 样 至 少 在 温度 23Y +2%C 环境 中 放置 ”3_ 风 性 外 套 4 一 瓣 形 摩 所 内 套 

4h， 并 在 相同 环境 下 进行 试验 。 不 具备 条 件 时 在 实验 室 。 ”5 一 弹性 开口 补 套 6 一 试 样 

环境 温度 下 进行 试验 。 仲 裁 试验 时 ， 试 样 至 少 在 温度 

23%C +2%C 和 相对 湿度 50% + 上 10% 的 环境 中 存放 40h， 并 在 同样 环境 下 进行 试验 。 

5. 加 载 速 度 

测定 拉 伸 弹性 模 量 、 泊 松 比 、 断 裂 伸 长 率 和 绘制 应 力 -应 变 曲线 时 ， 加 载 速 度 一 般 
为 2mm/min。 

6. 试 样 数量 及 状态 调节 

1) 试 样 每 组 不 少 于 5 个 ， 并 保证 同 批 有 5 个 有 效 试 样 。 

2) 试 样 的 状态 调节 包括 : 中 试验 前 ， 试 样 在 实验 室 标 准 环境 条 件 下 至 少 放置 24h; 
@) 若 不 具备 实验 室 标 准 环境 条 件 ， 试 验 前 ， 试 样 可 在 干燥 器 内 至 少 放 置 24h; @@ 特 殊 状 
态 调节 条 件 按 需 要 而 定 。 

7. 试验 步骤 

1) 将 合格 试 样 编号 并 测量 尺寸 。 

2) 在 试 样 夹 持 段 间 3 个 不 同和 截面 的 位 置 上 ， 分别 测 量 相互 垂直 两 个 方向 上 的 外 径 ， 
取 其 平均 值 为 平均 外 径 。 

3) 在 试 样 任 一 端面 的 8 个 等 间隔 处 测量 壁 厚 ， 售 弃 其 中 最 大 值 和 最 小 值 ， 取 其 余 
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各 点 的 平均 值 为 平均 壁 厚 。 对 有 增强 层 的 管材 ， 应 采 朋 








算 平 均值 。 


同样 方法 测量 增强 层 厚 度 ， 并 计 





4) 将 装 好 试 样 的 夹 持 装置 安装 在 试验 机 的 两 夹 头 
杆 与 试验 机 上 、 下 来 头 的 中 心 线 对 准 。 





间 。 安 装 时 ， 应 使 夹 持 装置 的 蕊 











5) 均匀 、 连 续 加 载 ， 直 至 试 样 破坏 。 
情况 。 


记录 破坏 载 闸 (或 最 大 载荷 ) 


与 试 样 的 破坏 


6) 知 试 样 破坏 在 夹 持 段 内 或 有 明显 缺陷 处 ， 应 子 作 废 。 同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 时 ， 


应 重新 作 试验 。 
东 续 


7) 测定 弹性 模 量 时 ， 有 自动 记录 装置 可 连续 加 载 ， 











否则 ， 应 分 级 加 载 。 测 量 仪表 








的 标 距 应 不 小 于 50mm。 当 采用 分 级 加 载 测定 弹性 

大 载荷 不 应 超过 材料 的 弹性 变 

率 ， 应 连续 加 载 ， 
8. 计算 
1) 轴 向 拉 伸 强度 按 下 式 计算 : 











F 
| nD 
式 中 oo. 向 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
5 一 一 破坏 载荷 〈 或 最 大 载荷 ) ， 单 位 为 N; 
刀 一 一 试 样 平均 外 径 ， 单 位 为 mm; 
t 一 一 试 样 平均 壁 厚 (对 有 非 增强 层 的 管材 ， 


2) 轴 疝 拉 伸 弹性 模 量 按 下 式 计 算 : 
































LAF 
0 
TD-i)tAL 
式 中 一 一 轴 向 弹性 拉 伸 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 仪表 测量 标 距 ， 单 位 为 mm; 
AF 一 一 材料 弹性 范围 内 的 载荷 增 量 ， 
A/ 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 六 内 的 变 
刀 一 一 试 样 平均 外 径 ， 单 位 为 mm; 
上 一 一 试 样 平均 壁 厚 〈( 对 有 非 增强 层 的 管材 ， 


3) 断裂 仲 长 率 按 下 式 计算 : 

















2 X100% 





式 中 se， 
2 
一 一 仪表 测量 标 距 ， 单 位 为 mm。 


一 一 试 样 断裂 伸 长 率 ( % ) ; 











模 量 时 ， 
形 范 围 ， 记 录 各 级 载荷 及 相应 的 变形 值 。 若 测定 断裂 伸 长 
记录 试 样 断裂 时 测量 标 距 内 总 的 伸 长 量 。 


5 级 ， 施 加 的 最 


应 为 平均 增强 层 厚 度 ) ， 单 位 为 


增 量 ， 单 位 为 mm。 


应 为 平均 增强 层 厚 度 ) ， 单 位 为 


4 时 标 距 内 总 的 伸 长 量 ， 单 位 为 mm; 
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9. 试验 结果 的 数值 修 约 
按 GBAT 8170 的 规定 ,试验 结果 数值 修 约 到 3 位 有 效 数字 。 


14. 4.2 ”取样 拉 伸 试验 
1. 取样 拉 伸 试 样 
































































































































1) 取样 拉 伸 试 样 形状 和 尺寸 如 图 14-29 和 表 14-13 所 示 。 
2) 试 样 加 工 方向 应 保证 试 样 轴 线 Ey RE | 
和 管 轴线 一 致 ， 夹 持 段 两 端 用 热固性 Y L 标 距 段 轴 向 的 中 心 线 
树脂 涂 平 。 可 
2. 取样 拉 伸 试验 仪器 六 
取样 拉 伸 用 试验 仪器 的 试验 机 与 
整体 拉 伸 用 试验 机 完全 相同 ， 但 不 需 i 
要 用 专用 的 试 样 夹 持 装置 。 
3. 取样 拉 伸 试验 要 求 图 14-29 取样 拉 伸 试 样 
取样 拉 伸 用 试验 要 求 与 整体 拉 伸 We me 
完全 相同 。 [一 标 距 段 长 度 (100 ~150mm) 
表 14-13 取样 拉 伸 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
公称 直径 WI 取 
S150 10+1 18 £2 
30 25 +1 40 £2 








4. 取样 拉 伸 试验 性 能 的 测定 
1) 轴 疝 拉 伸 强度 按 下 式 计算 : 




















(on 


tpg 














式 中 cr 向 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
Z 一 一 届 服 载荷 、 破 坏 载荷 或 最 大 载荷 ， 单 位 为 N; 


























/一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm; 
d 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
2) 轴 向 拉 伸 弹性 模 量 按 下 式 计算 : 
LAF 
‘paAL 














式 中 一 一 拉 伸 弹性 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
A 一 一 载 集 -变形 曲线 上 初始 直线 段 的 载荷 增 量 ,单位 为 N; 
AL 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 Ze 内 的 变形 增 量 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
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,一 一 测量 的 标 距 ， 单 位 为 mm。 
5. 试验 结果 的 数值 修 约 
按 CGB/T 8170 的 规定 ， 试 验 结果 数值 修 约 到 3 位 有 效 数字 。 


14.5 ”塑料 焊接 试 样 拉 伸 试验 


塑料 焊接 试 样 拉 伸 试验 一 般 是 测量 试 样 的 拉 伸 强度 (cc) 值 。 

塑料 焊接 试 样 拉 伸 试验 方法 可 按照 HGZT 4282 一 2011 《塑料 焊接 试 样 拉 伸 检测 方 
法 》 进 行 。 
14.5.1 试 样 

1. 取样 要 求 

1) 焊 件 应 有 下 列 识别 标记 : 中 材料 牌号 ; @ 焊 工 标识 号 。 












































2) 选择 合适 的 焊 件 作为 试 件 。 试 样 应 从 试 件 上 按 规定 截取 ， 截 取 时 焊接 接头 垂直 
于 焊 缝 轴线 方向 。 试 样 加 工 完成 后 ， 焊 颖 的 轴线 应 位 于 试 样 平 
行 长 度 部 分 的 中 间 。 管 材 取样 方法 如 图 14-30 所 示 。 

2. 试 样 形状 和 尺寸 

1) 板材 、 管 材 拉 伸 试 样 形状 如 图 14-31 和 图 14-32 所 示 。 

2) 矩形 试 样 的 尺寸 如 表 14-14 所 示 ， 哑 铃 形 试 样 的 尺寸 
如 表 14-15 所 示 。 

3. 试 样 制备 方法 

(1) 一 般 要 求 ” 试 样 加 工时 应 满足 以 下 要 求 : 

1) 在 制 样 过 程 中 不 得 出 现 试 样 过 热 现象 ， 如 在 机 械 加 工 
中 使 用 冷却 剂 ， 应 不 影响 试 样 性 能 。 












































图 14-30 管材 取样 方法 
1 一 试 件 2 一 所 取 的 试 样 






















































































到 14-31 板材 、 管 材 拉 伸 试验 矩形 试 样 图 14-32 板材、 管材 拉 伸 试验 哑铃 形 试 样 
/一 试 样 总 长 度 (mm) L, 一 原始 标 距 (mm) /一 试 样 总 长 度 (mm) L, 一 原始 标 距 (mm) 
[一带 过 渡 弧 试 样 长 度 (mm) 上, 一 焊 颖 宽 二 一 带 过 渡 弧 试 样 长 度 (mm) 工 ,一 爆 缝 宽 
度 (mm) ”a 一 试 样 厚度 (mm) “4 一 平行 长 度 度 (mm) ”a 一 试 样 厚度 (mm) “一 平行 长 度 
部 分 宽度 (mm) 51 一 夹 持 端 宽度 (mm) 部 分 宽度 (mm) ”51 一 夹 持 端 宽度 (mm) 





2) 试 样 表面 应 无 损伤 ， 内 部 无 缺陷 ， 厚 度 均匀 。 
3) 试 样 标 距 的 标记 应 不 影响 试 样 性 能 ， 硬 质 材 料 试 样 不 得 扭曲 。 
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表 14-14 ”和 矩形 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
公称 外 径 d, 或 厚度 a b L, L 
20<d, <50 a+0.1d, 80 =120 
管材 50<d, <100 a+0.1d, 120 =170 
d, >100 试 样 的 尺寸 选择 : 按 相同 厚 度 板材 的 试 样 尺 二 
a<10 15 120 =170 
板材 10 <a<20 30 120 :300 
a >20 1.5a 200 宇 400 
表 14-15 哑铃 形 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
公称 外 径 心 或 厚度 a bi L, L 
20<d, <50 a+0. 1d, b+10 80 =120 60 
管材 50<d, <100 a+0.1d, b+10 120 >170 60 
d, >100 试 样 的 尺寸 选择 : 按 相同 厚度 板材 的 试 样 尺 二 
a<10 15 20 120 =170 60 
板材 10 <a<20 30 40 120 >300 60 
a >20 1.5a 80 200 >400 60 
注 : 过 渡 弧 半径 > 一 般 由 铣 刀 直径 保证 。 带 过 渡 弧 试 样 长 度 十 尺寸 不 作 要 求 ， 其 由 LK,。、r、5、5b1 等 相关 
尺寸 换算 得 出 。 
(2) 取样 方式 用 机 械 加 工 方法 制 取 试 样 ， 应 采用 符合 规定 的 制 样机 和 铣 刀 ， 按 














要 求 加 工 试 样 。 试 样 修整 按 以 下 要 求 进行 : 
1) 试 样 上 的 卷 边 、 焊 颖 余 高 可 保留 进行 测试 。 


2) 需要 时 ， 为 了 获得 试 样 焊接 强度 比较 准确 的 测试 结果 ， 可 在 试 样 焊 
圆 孔 后 进行 测试 ， 其 试 样 的 截面 积 应 减 去 
3) 试 样 爆 缝 处 拉 伸 强 
昌 开 了 筷 试 样 进行 检测 。 
(3) 板材 试 样 和 


v7 


术 




















品 


























4. 标 线 


从 焊 缝 轴 向 中 心 线 向 外 两 侧 近 似 等 距离 画 两 条 标 线 ， 标 线 间距 离 应 精确 到 标 


O 





间 备 ” 按 规定 采 
如 需 在 焊 锋 处 开 孔 时 ， 应 将 焊接 余 高 采 ) 

(4) 管材 试 样 1 
试 样 尺寸 应 符合 规定 






































判 备 ” 按 要 求 从 管材 上 截取 试 样 








?7 









































圆 孔 的 轴 向 截面 积 。 
度 大 于 母 材 拉 伸 强 度 时 ， 需 获得 焊 颖 处 的 具体 拉 伸 强 


日 机 械 加 工 方法 在 焊 件 上 裁 取 试 样 ， 保 留 焊 缝 
机 械 加 工 方法 加 工 至 与 母 材 同 厚度 。 
制备 时 不 得 加 热 或 压 





色 处 开 一 个 


Ld 


度 ， 宜 





余 高 ， 


平 ， 截 取 的 








E 的 


1% 或 更 优 。 画 标 线 时 不 得 以 任何 方式 刮 伤 、 冲 击 或 施 压 于 试 样 ， 避 免试 样 受 损伤 。 标 


线 不 应 对 被 测试 样 产 4 
5. 试 样 的 检查 
试 样 应 无 扭曲 ， 术 








日 邻 的 平面 间 应 相互 垂直 。 表 务 
































E 不 良 影响 ， 标 注 的 线条 应 尽 可 能 罕 。 


ij 和 边缘 应 无 划 痕 、 空 洞 、 凹 陷 和 和 毛 
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刺 。 试 样 可 与 直 尺 、 直 角 尺 、 平 板 比 对 ， 目 测 并 用 游标 卡尺 检查 是 否 符 
检查 发 现 试 样 有 一 项 或 几 项 不 符合 要 求 时 ， 应 舍弃 或 在 试验 前 机 加 工 至 
状 。 

6. 试 样 数量 

按 取样 的 要 求 对 焊 件 及 母 材 各 取 5 个 试 样 。 如 果 需 要 精密 度 更 高 的 平均 值 ， 试 样 数 
量 可 多 于 5 个 ， 并 可 用 置信 区 间 (95% 概率 ) 估算 得 出 。 


14. 5.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

试验 机 应 符合 GBAT 17200 的 规定 。 

2. 测量 试 样 宽度 和 厚度 的 仪器 

应 采用 游标 卡尺 或 等 效 的 仪器 测量 试 样 帘 度 和 厚度 ， 其 读数 精度 为 0.02mm 或 更 
优 。 

3. 制 样机 和 铣 刀 

制 样机 和 铣 刀 应 能 制备 符合 规定 的 试 样 太 十 。 


14. 5.3 ”试验 方法 


1. 试验 环境 

试验 室 环境 条 件 应 满足 下 列 要 求 或 与 试 样 状态 调节 环境 相同 。 

1) 温度 : 23%C +2%C 或 27%C +2%C 。 

2) 相对 温度: 50% + 上 10% 或 65% + 上 10% 。 

2. 试 样 状态 调节 

应 采用 本 书 1.4 节 中 环境 等 级 为 “2 (一 般 ) ”的 条 件 进 行 状 态 调节 。 当 知道 材料 
人 28Y ， 湿 度 不 需 控制 。 

3. 试 样 测量 

1) 拉 伸 前 ， 在 每 个 试 样 原始 标 距 L 的 Smm 以 内 测量 宽度 5 和 厚度 a, 测量 精确 至 
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0. 02mm。 
2) 拉 伸 后 ， 记 录 每 个 试 样 宽度 和 厚度 的 最 大 值 和 最 小 值 ， 并 确保 其 在 允许 偏差 范 
. 安装 试 样 











ee 开机 施加 力 ， 记 
录 试 验 过 程 中 施加 的 力 和 拉 伸 距离 。 

5. 试 样 拉 伸 速度 

试 样 拉 伸 速度 根据 试 样 的 材质 选 定 。 主 要 塑料 材料 的 拉 伸 速度 宜 采 用 表 14-16 规定 
的 拉 伸 速度 。 相 同 材料 的 焊接 试 样 和 未 焊接 试 样 在 测试 时 采用 相同 的 拉 伸 速度 。 

6. 数据 的 记录 

开始 拉 伸 时 记录 相关 读数 ， 如 发 生 了 届 服 ， 记 录 届 服 时 的 力 ， 并 至 试验 结束 。 记 录 
试验 过 程 中 试 样 承受 的 负 蓓 与 之 对 应 的 标 线 间或 夹具 间距 离 的 增 量 ， 此 操作 宜 采 用 能 得 
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到 完整 应 力 -应 变 曲线 的 自动 记录 系统 。 
表 14-16 主要 塑料 材料 试 样 的 拉 伸 速度 














材 料 拉 伸 速度 /( mm/min) 材 料 拉 伸 速度 /( mm/min) 
PVC-U .PVC-C 5 PTFE-TFM 20 
PP 20 ABS 20 
PE 50 PA 20 
PVDF 20 





14. 5.4 结果 表示 


沿 试 样 纵 向 主轴 恒 速 拉 作 





样 承 受 的 负荷 及 其 伸 长 。 




















根据 试 样 的 原始 横 截 面积 按 下 式 计算 拉 伸 强度 : 








F 
a 
式 中 oo 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
了 一 一 拉 伸 时 最 大 负荷 ， 单 位 为 N; 


4 一 一 试 样 原始 横 堆 面积， 单位 为 mm 。 








有 开 孔 的 试 样 按 下 式 计 算 拉 伸 强 度 : 








F 
上 4-3e 
式 中 c 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
5 一 一 拉 伸 时 最 大 负荷 ， 单 位 为 N; 





4 一 一 试 样 原 始 横 截 面积 ， 单 位 为 mm ; 





e 








焊接 处 打 的 小 孔 直径 ， 单 位 为 mm。 


按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 拉 伸 强 度 保留 3 位 有 效 数字 。 


14.6 玻璃 纤维 增强 塑料 层 合板 层 间 拉 伸 强度 试验 











Fh， 直 到 试 样 断裂 或 变形 达到 预定 数值 ， 测 量 这 一 过 程 中 试 


玻璃 纤维 增强 塑料 层 合板 层 间 拉 伸 强度 试验 可 按照 GBAT 4944 一 2005 《玻璃 纤维 增 














强 塑 料 层 合板 层 间 拉 伸 强度 试验 方法 》 进 行 。 





14.6.1 试 样 
1. 试 样 形状 和 尺寸 


1) 一 般 应 采用 工 型 试 样 ( 见 


2) 当 层 合板 的 层 间 拉 介 












































强度 高 于 粘 结 强度 时 ， 采 用 开 型 试 样 〈 见 


用 工 型 试 样 仍 不 能 满足 试验 要 求 由 





上 应 选用 亚 型 试 样 〈 见 图 14-35) ， 亚 


图 14-33)， 板 厚 hh 和 直径 4d 应 不 小 于 22mm。 
图 14-34 ) 。 和 若 采 











型 试 样 通过 专 











用 
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夹 头 可 直接 与 试验 机 相连 接 。 
2. 试 样 的 加 工 
1) 试 样 的 取 位 区 ， 一般 宜 距 板材 边缘 (已 切除 工艺 毛 边 ) 30mm 以 上 ， 最 小 不 得 
小 于 20mm。 若 取 位 区 有 气泡、 分 层 、 树 脂 淤积 、 
皱 补 、 普 曲 、 错 误 铺 层 等 缺 隐 ， 则 应 避 开 
2) 若 对 取 位 区 有 特殊 要 求 或 需 从 产品 中 取样 
时 ， 则 按 有 关 技 术 要 求 确定 ， 并 在 试验 报告 中 注 








O 



























































明 。 
3) 纤维 增强 塑料 一 般 为 各 向 异性 ， 应 按 各 向 

异性 材料 的 两 个 主 方向 或 预先 规定 的 方向 〈 例 如 板 2 

的 纵向 和 横向 ) 切割 试 样 ， 且 严格 保证 纤维 方向 和 

铺 层 方向 与 试验 要 求 相符 。 图 1433 工 型 试 样 





























4) 纤维 增强 塑料 试 样 应 采用 硬 质 合金 刃具 或 “直径 (mm) A 厚度 (mm) 
砂轮 片 等 加 工 。 加 工时 要 防止 试 样 产 生 分 层 、 刻 痕 和 局 部 挤 压 等 机 械 损伤 。 



























































到 14-34 ”本 型 试 样 图 14-35 ”五 型 试 样 























5) 加 工 试 样 时 ， 可 采用 水 冷却 (禁止 用 油 )。 
加 工 后 ， 应 在 适宜 的 条 件 下 对 试 样 及 时 进行 干燥 处 
理 。 

6) 对 试 样 的 成 型 表面 不 宜 加 工 。 当 需要 加 工 
时 ， 一 般 单 面 加 工 ， 并 在 试验 报告 中 注 明 。 

7) 模 塑 成 型 的 试 样 按 产品 标准 或 技术 规范 的 
规定 进行 制备 。 在 试验 报告 中 注 明 制备 试 样 的 工艺 
条 件 及 成 型 时 受 压 的 方向 。 






































































































































3. 试 样 数量 
I 型、 本 型 、 卫 型 三 种 试 样 的 数量 均 为 10 个 。 图 14-36” 试 样 组 合 件 
4. 试 样 组 合 件 及 制备 1 一 上 、 下 金属 连接 块 ( 钢 或 铝 ) 
对 于 工 型 和 开 型 试 样 须 制 成 试 样 组 合 件 ( 见 图 2 一 试 样 3 一 粘 合 剂 层 
14-36) ， 进 行 层 间 拉 伸 强度 测定 。 
D 一 金属 连接 块 直径 (mm) 














金属 连接 块 直径 D7 为 20mm +0.1mm， 等 直径 
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圆柱 段 长 度 工 不 小 于 30mm。 连 接 块 男 一 端的 形状 和 尺寸 应 根据 试验 机 确定 。 粘 接 面 应 





保持 平整 无 缺陷 ， 并 垂直 于 金属 连接 块 的 轴线 。 

粘 合 剂 的 粘 接 强度 应 高 于 层 间 拉 伸 强度 ， 建 议 采 
用 环 氧 基 烙 合剂 。 

粘 接 面 的 表面 处 理 ， 固 化 条 件 如 温度 、 压 力 、 时 
同等 均 按 粘 合剂 使 用 说 明 中 的 工艺 规程 进行 。 粘 合剂 
及 其 固化 条 件 不 应 改变 层 合板 的 性 能 。 

粘 接 面 涂 以 粘 合剂 ， 用 对 中 装置 〈 见 图 14-37 ) 
保证 试 样 正确 的 粘 合 和 精确 地 定位 。 

I 型 试 样 须 将 试 样 多 于 金属 连接 块 的 部 分 去 除 并 麻 光 。 


14. 6.2 试验 仪器 
1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 + 上 1% 。 



































































































































到 14-37 ”对 中 装置 示意 图 





2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 








90% 范围 内 (尽量 落 在 满载 的 一 边 )， 且 不 应 小 于 试验 
机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 
10mm/min 时 ,误差 不 应 超过 20% ; 当 试验 速度 大 于 
10mm/min 时 ， 误 差 应 不 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 
的 选择 应 参照 该 机 的 说 明 书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 应 不 超过 


+1%。, 









































1 








6) 亚 型 试 样 层 间 拉 伸 强度 试验 专用 夹具 如 图 14-38 ”图 14-38 层 间 拉 伸 强度 试验 

















所 示 。 专用 夹具 示意 图 
a 1 一 拉杆 2 一 连接 头 
14. 6.3 试验 方法 3 一 Tf 形 卡 头 4 一 下 型 试 样 


1. 试验 要 求 
1) 实验 室 标 准 环境 条 件 为 : 四 温度 : 23%C +2%C，; 
@ 相 对 湿度 : 50% +10% 。 











2) 寿 不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 时 ， 选 择 接近 实验 室 标 准 环境 条 件 的 实验 室 环境 


条 件 。 


3) 工 型 试 样 的 加 载 速度 为 0. 02hKmin (hh 为 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm) ， 开 型 和 亚 型 








试 样 的 加 载 速 度 应 为 0. 2mm/min。 


























4) 测量 工 型 试 样 任 一 横 截 面 或 荆 型 /五 型 试 样 最 小 横 截 面 的 直径 ,测量 值 精确 至 











0. lmm。 














5) 将 试 样 组 合 件 或 亚 型 试 样 装 入 试验 机 夹具 中 ， 试 样 ， 


-2 
本 旺 。 





心 线 应 与 试验 机 力 轴 重 
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6) 按 规定 的 加 载 速度 对 试 样 组 合 件 施加 均匀 、 连 




















和 破坏 情况 。 





7) 在 粘 接 面 或 圆 踊 段 中 心 范围 /3 以 外 处 破坏 的 试 样 无 效 。 


个 时 ， 应 重 作 试验 。 
2. 层 间 拉 伸 强度 的 测定 
将 试 样 粘 接 到 钢 或 铝 制 端面 上 ， 



































沿 层 合 面 垂直 方向 匀速 拉 伸 ， 


续 载 简直 至 破坏 。 记 录 最 大 载 葵 


同 批 有 效 试 样 不 足 5 





直至 试 样 破坏 ,测量 




















该 过 程 中 对 试 样 施加 的 载荷 ， 确 定 层 间 拉 伸 强度 。 
14. 6.4 结果 表示 
层 间 拉 伸 强度 按 下 式 计算 : 
F 
eu 
A 





式 中 oo 一 一 层 间 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
单位 为 N; 

4 一 一 试 样 横 截 面积 〈( 开 型 、 亚 型 试 样 取 最 小 横 截 面积 ) ， 
按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 层 间 拉 伸 强 度 保留 3 位 有 效 数 字 。 


14.7 热塑性 塑料 管材 拉 伸 试验 


热塑性 塑料 管材 拉 伸 试验 一 























般 测量 拉 伸 届 








单位 为 mm 。 





应 力 (go) 和 断裂 伸 长 率 (se) 值 。 


热塑性 塑料 管材 拉 伸 试验 方法 可 按照 8804. 1 一 2003 《热塑性 塑料 管材 拉 伸 


性 能 测定 第 1 部 分 
测定 第 2 部 分 : 硬 聚 氯 乙烯 (PVC-U)、 











聚 烯烃 管材 》 进 行 。 
14.7.1 试 样 
1. 硬 聚 毛 乙 烯 、 和 氢化 聚 乙烯 和 高 抗 冲 聚 毛 乙 烯 管材 试 样 





: 试验 方法 总 则 》、CBZT 8804. 2 一 2003《 热 塑性 塑料 管材 拉 伸 性 能 
氧化 聚 氯 乙 烯 (PVC-C) 和 高 抗 冲 聚 氯 乙 烯 
(PVC-HI) 管材 》 和 GBAT 8804. 3 一 2003《 热 塑性 塑料 管材 拉 伸 性 能 测定 





第 3 部 分 : 





1) 机 械 加 工 试 样 (类 型 1) 如 图 14-39 所 示 ， 其 尺寸 如 表 14-17 J 


2) 冲 裁 试 样 (类 型 2) 如 图 14- 








40 所 示 ， 其 尺寸 如 表 14-18 所 示 。 





3) 硬 来 握 乙 烯 和 高 抗 冲 聚 握 乙 











烯 管材 ， 试 样 制备 方法 如 下 : 呈 管 








材 壁 厚 小 于 或 等 于 12mm， 采 用 冲 裁 














或 机 械 加 工 方法 制 样 ， 实 验 室 间 比 到 14-39 ”机 械 加 工 试 样 (类 型 1) 

















对 和 仲裁 试验 采用 机 械 加 工 方法 制 
样 ; 管材 辟 厚 大 于 12mm 采用 机 械 加 工 方法 制 样 。 
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表 14-17 机 械 加 工 试 样 (类 型 1) 的 尺寸 (单位 : mm) 
竹 好 说 明 尺寸 符号 说 明 
A 最 小 总 长 度 115 E 半径 2 
B 端 部 宽度 三 15 下 标 线 间 长 度 25 +1 
C 平行 部 分 长 度 33 +2 C 夹具 间距 离 80 +5 
ee G04 H 竺 度 管材 实际 厚度 
表 14-18 冲 裁 试 样 (类 型 2) 尺寸 
(单位 : mm) 
符号 说 明 信 寸 
A 最 小 总 长 度 115 
B 端 部 宽度 25+1 
C 平行 部 分 长 度 2 二 
D 平行 部 分 宽度 6104 
E 小 半径 14+1 
F 大 半径 25 +2 
标 线 位 置 C 标 线 间 长 度 25 +1 
H 夹具 间距 离 80 +5 
轨 14-40 ” 冲 裁 试 样 (类 型 2) 1 厚度 管材 实际 厚度 


4) 毛 化 来 氰 乙烯 管材 或 硬 聚 氯 乙烯 与 高 抗 冲 肾 毛 乙烯 共 混 料 和 






































厚度 大 小 均 采 用 机 械 加 工 方法 制 样 。 


5) 将 样 条 放置 
算 。 加 热 结束 取出 样 条 ， 
然后 将 试 样 放置 于 空气 中 冷 帮 

6) 公称 外 径 大 于 110mm 规格 的 管材 ， 直 接 采 ) 
径 小 于 或 等 于 110mm 规格 的 管材 ， 应 将 截取 的 样 条 在 下 列 条 件 下 压 平 后 
制 样 : QD 硬 聚 握 乙 烯 和 高 抗 冲 聚 氯 乙烯 管 加 热 温 度 





7) 公称 






































化 聚 氧 乙烯 与 硬 聚 氧 乙烯 共 混 料 
1min/mm 计算 ;图 施加 的 压力 不 应 使 村 
然后 用 机 械 加 工 方法 甫 

2. 
管材 壁 厚 小 于 或 等 于 12mm 规格 的 管材 ， 可 采 月 








二 由 





剖 样 。 











kx 一 局 


样 。 
聚 烯烃 管材 试 样 








I 至 常温 。 必 要 时 可 加 热 裁 刀 。 





















































器 作 的 管材 ， 不 论 


j 机 械 加 工 方法 制 样 














~ 





于 125 ~ 130C 的 烘箱 中 加 热 ， 加 热 时 间 按 每 上 毫米 壁 厚 加 热 Imin 计 
快速 地 将 裁 刀 置 于 样 条 内 表面 ， 均 匀 地 一 次 施 压 裁 切 得 试 样 ， 








O 



























































为 125 ~ 130%C ， 毛 化 聚 毛 乙 烯 或 毛 
出 作 的 管材 加 热 温 度 为 135 ~ 140%C ; 思 加 热 时 间 按 
条 的 壁 厚 减 小 。 压 平 后 在 空气 中 冷却 至 常温 ， 

















哑铃 形 裁 刀 冲 裁 或 机 械 加 工 的 方法 
管材 壁 厚 大 于 12mm 的 管材 应 采用 机 械 加 工 的 方法 制 样 。 


(1) 试 样 尺寸 ”依据 管材 厚度 的 大 小 ， 在 图 1441 及 表 14-19、 图 14-42 及 表 14-20、 


图 








1443 及 表 14-21 中 选择 一 种 形状 和 
为 避免 试 样 在 夹具 内 滑脱 ， 建 议 试 





尺寸 的 试 样 。 





b, =e, +15mm 


F 问 部 的 宽度 (5,) 与 厚度 (e,) 关系 式 为 
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表 14-19 类 型 1 试 样 尺 十 
























































(单位 : mm) 

符号 说 明 尺寸 

4 最 小 总 长 度 150 

B 端 部 宽度 20 +0.2 

C 平行 部 分 长 度 60 +0.5 

D 平行 部 分 宽度 10 +0.2 

E 大 半径 60 

上 标 线 间距 离 50 +0.5 

C 夹具 间距 离 115 +0.5 

H 壁 厚 管材 壁 厚 








图 14-41 类 型 1 试 样 








表 14-20 ”类 型 2 试 样 尺寸 



























































(单位 : mm) 

4 符号 说 明 尺寸 

4 最 小 总 长 度 115 

G B 端 部 宽度 25 +1 

C 平行 部 分 长 度 33 +2 

Dp 平行 部 分 宽度 6 +0.4 
E 小 半径 14+1 

标 线 位 置 下 大 半径 25 +2 

C 标 线 间距 离 25 +2 

H 壁 厚 夹具 间距 离 80 +5 

图 1442 ”类 型 2 试 样 I 壁 厚 管材 壁 厚 








表 14-21 类 型 3 试 样 尺 十 


















































(单位 : mm) 
4 符号 说 明 尺寸 
2 4 最 小 总 长 度 250 
. B 端 部 宽度 100 +3 
C 平行 部 分 长 度 25 +1 
S D 平行 部 分 宽度 25 +1 
E 半径 25 +1 
标 线 位置 G 标 线 间 距离 20+1 
H 载荷 销 间 的 距离 165 +5 
厚度 管材 壁 厚 
J 孔径 30 +5 











图 14-43 ”类 型 3 试 样 
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(2) 试 样 的 制备 ” 试 样 应 按照 要 求 从 所 取样 条 的 中 部 制 取 。 

1) 壁 厚 小 于 或 等 于 12mm 的 管材 根据 下 列 类 型 应 采用 裁 刀 冲 裁 或 机 械 加 工 制 样 : 
QD 壁 厚 大 于 5mm 但 小 于 或 等 于 12mm 的 管材 采用 类 型 1; 书 壁 厚 小 于 或 等 于 5mm 的 管 
材 采 用 类 型 2。 

2) 壁 厚 大 于 12mm 的 管材 应 采用 类 型 1 或 类 型 3 用 机 械 加 工 方法 制 样 。 

(3) 裁 切 方法 “根据 管材 的 厚度 ， 选 择 与 类 型 1 或 类 型 2 试 样 截面 对 应 的 裁 刀 。 在 
室温 下 使 用 裁 刀 ， 在 样 条 的 内 表面 均匀 地 一 次 施 压 冲 裁 试 样 。 

3. 从 管材 上 取样 条 

从 管材 上 取样 条 时 不 应 加 热 或 压 平 ， 样 条 的 纵向 平行 于 管材 的 轴线 ， 取 样 位 置 应 符 
合 下 面 的 要 求 。 

1) 公称 外 径 小 于 或 等 于 63mm 的 管材 ， 取 长 度 约 150mm 的 管 段 。 以 一 条 任意 直线 
为 参考 线 ， 沿 圆周 方向 取样 。 除 特殊 情况 外 ， 每 个 样品 应 取 3 个 样 条 ， 以 便 获 得 3 个 试 
样 ， 如 表 14-22 所 示 。 


一 

































































































































































表 14-22 ”取样 数量 





公称 外 径 d,/mm 15<d, <75 75<d, <280 280<d, <450 d, =450 


样 条 数 3 5 5 8 











2) 公称 外 径 大 于 63mm 的 管材 ， 取 长 度 约 150mm 的 管 段 ， 如 图 14-44 所 示 沿 管 段 
周边 均匀 取样 条 。 除 另 有 规定 外 ， 应 按 表 14-22 中 的 要 求 根据 管材 的 公称 外 径 把 管 段 沿 
圆周 边 分 成 一 系列 样 条 ， 每 块 样 条 制 取 试 样 1 
片 。 

4. 标 线 

1) 从 中 心 点 近似 等 距离 画 两 条 标 线 ， 标 线 
间距 离 应 精确 到 1% 。 

2) 画 标 线 时 不 得 以 任何 方式 刮 伤 、 冲 击 或 
施 压 于 试 样 ， 以 避免 试 样 受 损伤 。 标 线 不 应 对 































SN 
SS 


SS 














被 测试 样 产 生 不 良 影响 ， 标 注 的 线条 应 尽 可 能 图 14-44” 试 样 制 备 
罕 。 1 一 样 条 “2 一 试 样 








14.7.2 试验 仪器 


1. 拉 伸 试验 机 

拉 伸 试验 机 应 符合 GBAT 17200 的 规定 。 

2. 夹具 

用 于 夹 持 试 样 的 夹具 连 在 试验 机 上 ， 使 试 样 的 长 轴 与 ; 
合 。 试 样 应 夹 紧 ， 使 它 相对 于 夹具 尽 可 能 不 发 生 位 移 。 

夹具 装置 系统 不 得 引起 试 样 在 夹具 处 过 早 断 裂 。 

3. 拉力 显示 计 

拉力 显示 仪 应 能 显示 被 夹具 固定 的 试 样 在 试验 的 整个 过 程 中 所 受 拉 力 ， 它 在 一 定 速 




















型 





4 中心 线 的 拉力 方向 重 





NN 
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率 下 测定 时 不 受 惯 性 滞后 的 影响 ， 并 且 其 测定 的 准确 度 应 控制 在 实际 值 的 + 上 1% 范围 
内 。 

4. 引伸 计 

1) 测定 试 样 在 试验 过 程 中 任 一 时 刻 的 长 度 变 化 。 

2) 此 仪表 在 一 定 试验 速度 时 必须 不 受 惯性 滞后 的 影响 且 能 测量 误差 范围 在 + 1% 
内 的 形变 。 试 验 时 ， 此 仪表 应 安置 在 使 试 样 经 受 最 小 的 伤害 和 变形 的 位 置 ， 且 它 与 试 样 
之 间 不 发 生 相 对 滑 移 。 

3) 夹具 应 避免 滑 移 ， 以 防 影 响 伸 长 率 测 量 的 精确 性 。 

4) 推荐 使 用 自动 记录 试 样 的 长 度 变化 或 任何 其 他 变化 的 仪表 。 

5. 测量 仪器 

用 于 测量 试 样 厚 度 和 宽度 仪器 的 精度 为 0. 01mm。 

6. 裁 刀 

裁 刀 应 能 裁 出 符合 相应 要 求 的 试 样 。 

7. 制 样机 和 铣 刀 

制 样 机 和 铣 刀 应 能 制备 符合 相应 要 求 的 试 样 。 


14.7.3 试验 方法 


1. 状态 调节 
除 生产 检验 或 相关 标准 男 有 规定 外 ， 试 样 应 在 管材 生产 15h 之 后 测试 。 试 验 前 根据 
试 样 厚度 ， 应 将 试 样 置 于 23%C +2C 的 环境 中 进行 状态 调节 ， 时 间 不 少 于 表 14-23 规定 。 



































































































































表 14-23 ”状态 调节 时 间 
管材 壁 厚 ewin/mm 状态 调节 时 间 管材 壁 厚 ewi,/mm 状态 调节 时 间 
enin<3 1h + 上 Smin 16 三 eun <32 10h +1h 
3<enin <8 3h +15min 32 <enin 16h+1h 
8<enn <16 6h + 30min 





2. 试验 速度 


试验 速度 和 管材 的 材质 和 壁 厚 有 关 。 
1) 对 于 人 硬 肾 氛 乙 烯 、 握 化 聚 乙 烯 和 高 抗 冲 聚 握 乙 烯 管材 试 样 ， 不 论 壁 厚 大 小 ， 试 
验 速 度 均 取 5mm/min +0. 5mm/min。 
2) 聚 烯 烃 管材 试 样 的 试验 速度 如 表 14-24 所 示 。 















































表 14-24 试验 速度 
管材 的 公称 壁 厚 e,/mm 试 样 制 备 方法 试 样 类 型 试验 速度 /(mm/min) 
en 5 裁 刀 裁 切 或 机 械 加 工 类 型 2 100 
5 <e, <12 裁 刀 裁 切 或 机 械 加 工 类 型 1 50 
en > 12 机 械 加 工 类 型 1 25 
en >12 机 械 加 工 类 型 3 10 
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3. 试验 步骤 

1) 试验 应 在 温度 23% +2%C 环境 下 按 下 列 步骤 进行 。 

2) 测量 试 样 标 距 间 中 部 的 宽度 和 最 小 厚度 ， 精 确 到 0. 01mm， 计 算 最 小 截面 积 。 

3) 将 试 样 安装 在 拉 伸 试验 机 上 ， 并 使 其 轴线 与 拉 伸 应 力 的 方向 一 致 ， 使 夹具 松紧 
适宜 以 防止 试 样 滑脱 。 

4) 使 用 引伸 计 ， 将 其 放置 或 调整 在 试 样 的 标 线 上 。 

5) 选 定 试验 速度 进行 试验 。 

6) 记录 试 样 的 应 力 -应 变 曲 线 直 至 试 样 断裂 ， 并 在 此 曲线 上 标 出 试 样 达到 届 服 点 时 
的 应 力 和 断裂 时 标 距 间 的 长 度 , 或 直接 记录 届 服 点 处 的 应 力 值 及 断裂 时 标 线 间 的 长 度 。 

如 试 样 从 夹具 处 滑脱 或 在 平行 部 位 之 外 渐 宽 处 发 生 拉 伸 变 形 并 断裂 ， 应 重新 取 相同 
数量 的 试 样 进行 试验 。 

对 于 聚 烯烃 管材 试 样 的 试验 ， 如 果 试 样 的 伸 长 率 达 到 1000% ， 应 在 它 断裂 前 停止 
试验 。 


14.7.4 结果 表示 


(1) 拉 伸 届 服 应 力 ” 对 于 每 个 试 样 ， 拉 伸 届 服 应 力 以 试 样 的 初始 截面 积 为 基础 ， 
按 下 式 计算 : 



















































































CT 二 


式 中 “一 拉 伸 届 服 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
一 届 服 点 的 拉力 ， 单 位 为 Ni 
4 一 试 样 的 原始 截面 积 ， 单 位 为 mm 。 
(2) 断裂 伸 长 率 ” 对 于 每 个 试 样 ， 断 裂 伸 长 率 按 下 式 计算 : 


一 已 


全 | 
































x100% 


一 
0 


式 中 se 一 一 断裂 伸 长 率 (% ) ; 
/一 一 断裂 时 标 线 间 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
一 一 标 线 间 的 原始 长 度 ， 单 位 为 mm。 
按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 拉 伸 届 服 应 力 和 断裂 伸 长 率 保留 3 位 有 效 数字 。 


14.8 聚 乙烯 管材 和 管件 热 熔 对 接 接头 拉 伸 强度 试验 

聚 乙烯 管材 和 管件 热 迷 对接 接头 拉 伸 强 度 试验 方法 可 按照 CBMT 19810 一 2005 《到 
乙烯 (PE) 管材 和 管件 热 熔 对 接 接头 拉 伸 强 度 和 破坏 形式 的 测定 》 进 行 。 
14. 8.1 试 样 


对 每 一 所 需 试 样 ， 应 穿 过 接头 沿 管材 的 轴 向 加 工 出 一 长 条 ， 并 进一步 加 工 以 制备 符 
合 以 下 尺寸 的 试 样 : 
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1) 对 于 壁 厚 <25mm 的 管材 ， 选 























2) 对 于 壁 厚 >=25mm 的 管材 ， 选 用 B 型 试 

















样 ， 如 图 
使 用 
型 试 样 的 





去 


试 样 的 “腰部 ”应 通过 钻 孔 或 其 他 机 加 工 


方式 来 获得 ， 其 中 心 距 应 为 35mm 或 45mm， 孔 


14-46 和 表 14-25 所 示 。 























时 ， 使 用 样板 以 确保 焊 缝 与 A 型 或 B 





腰部 中 心 截面 尽 可 能 重合 ， 

















卷 边 可 以 除 





的 中 心 连 线 与 焊 弘 重 合 。 然 后 ， 在 样 条 上 将 孔 和 
对 应 的 边 之 间 切 开 。 试 样 腰部 的 加 工 面 应 是 平滑 
































用 A 型 试 样 ， 如 图 14-45 和 表 14-25 所 示 。 





图 14-45 ”A 型 试 样 

























































































































































































的 ， 其 余 界 面 不 作 要 求 。 
表 14-25 ”A 型 或 B 型 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
A 型 试 样 的 尺寸 | 
符号 说 明 B 型 试 样 的 尺寸 
d, <160 d >160 
A 总 长 (最 小 值 ) 180 180 250 
B 末端 宽度 60 +3 80 +3 100 +3 
C 狭长 平行 段 长 度 一 25 +1 
D 腰部 宽度 25 +1 25 +1 25+1 
E 半径 St0s 10 £0.5 25 +1 
这 牵引 孔 中 心 距 90 +5 90 +5 165 +5 
H 厚度 全 壁 厚 全 壁 厚 全 壁 厚 
/ 牵引 孔 直径 20 +5 20 +5 30 +5 
试 样 数量 由 管材 的 公称 外 径 d, 决定 ， 如 表 14-26 所 示 。 
a 一 表 14-26 ” 试 样 的 数量 
| C 公称 外 径 ds/mm 试 样 的 数目 
90<d, <110 2 
Kd 
“| 110<d, <180 4 
了 
180<d, <315 6 
Ka 
| d, =315 7 
注 : 其 中 一 个 试 样 应 取 自 接头 错 边 最 大 处 ， 其 他 
图 14-46 B 型 试 样 试 样 应 沿 接头 圆周 均匀 取得 。 
14. 8.2 试验 仪器 


1. 拉 伸 试验 机 
拉 伸 试验 机 能 够 以 5mm/min + 1mm/min 的 恒定 速度 拉 伸 ， 连 续 记 录 试 样 所 承受 的 
拉力 ， 并 能 识别 试 样 的 破坏 。 
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2. 夹具 

夹具 应 配 有 可 穿 过 试 样 牵引 孔 的 销 钉 。 

3. 测量 仪器 

测量 仪器 用 于 测量 试 样 的 宽度 和 厚度 ， 精 度 不 低 于 0. 05mm。 


14. 8.3 试验 方法 


1. 实验 室 

实验 室 的 温度 控制 在 23%C +2%C 。 

2. 状态 调节 

应 在 热 熔 对 接 24h 后 制 样 。 试 样 应 在 23Y + 上 25 的 环境 温度 下 进行 状态 调节 不 少 于 
6h， 状 态 调节 后 立即 进行 试验 。 

3. 试验 步骤 

1) 测量 管材 壁 厚 作 为 试 样 厚度 ， 测 量 试 样 宽度 : 对 于 A 型 试 样 ， 宽 度 为 腰部 两 孔 
的 间距 D; 对 于 B 型 试 样 ， 宽 度 为 狭窄 部 分 的 宽度 也 。 

2) 将 试 样 固 定 在 拉 伸 试验 机 夹具 上 ， 并 保证 施加 于 试 样 上 的 力 垂直 于 对 熔 焊 缝 。 

3) 夹具 以 5mm/min + 1mm/min 的 速度 运动 ， 对 试 样 施 加 拉力 。 

4) 记录 拉 伸 过 程 中 施加 的 拉力 ， 直 到 试 样 完全 破坏 。 

5) 记录 最 大 拉力 (单位 为 N) 和 试 样 破坏 类 型 (如 韧性 破坏 或 脆性 破坏 ) 。 


14. 8.4 结果 表示 
对 接 接头 拉 伸 强度 按 下 式 计算 : 











































































































F 
式 中 oo 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
8 一 一 最 大 拉力 ， 单 位 为 N; 











4 一 一 试 样 接头 部 分 的 截面 积 (宽度 x 厚度 ) ， 单 位 为 mm 。 
按 GBZT 8170 进行 修 约 ， 拉 伸 强 度 保留 3 位 有 效 数字 。 


14.9 软 质 泡沫 聚合 材料 拉 伸 试验 


软 质 泡沫 聚合 材料 拉 伸 试验 一 般 测 定 拉 伸 强 度 、 断 裂 伸 长 率 的 值 。 
软 质 泡 沫 聚合 材料 拉 伸 试验 方法 可 按照 CBMT 6344 一 2008《 软 质 泡沫 聚合 材料 拉 
伸 强 度 和 断裂 伸 长 率 的 测定 》 进 行 。 


14.9.1 试 样 


1 取样 方向 
如 果 产 品 的 泡 孔 具 有 很 明显 的 方向 性 ( 泡 孔 取向 )， 在 制备 拉 伸 试 样 时 ， 应 当 使 试 
样 的 纵 轴 垂 直 于 泡 孔 的 长 轴 方 向 ; 否则 ， 应 在 试验 报告 中 说 明 试 样 纵 轴 位 置 与 泡 孔 长 轴 
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的 相对 关系 。 

2. 形状 与 尺寸 

试 样 横 截面 应 为 矩形 ， 带 表皮 或 不 带 表 皮层 ， 无 明显 缺陷 。 拉 伸 试 样 用 图 1447 所 
示 的 两 种 刀 模 之 一 冲 切 ， 试 样 厚度 为 10 ~ 15m。 
































图 1447 思 模 尺寸 示意 医 
a) 第 一 类 刀 模 b) 第 二 类 刀 模 














3. 试 样 数量 
除非 有 关 各 方 另 行商 定 ， 否 则 ， 应 提供 足够 的 材料 使 每 组 试 样 至 少 有 5 个 在 标 线 内 














断裂 。 
14.9.2 试验 仪器 


拉 伸 试验 机 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 拉 伸 试验 机 夹具 的 移动 速率 为 500mm/min +50mm/min， 且 在 试验 过 程 中 应 保持 
匀速 。 

2) 在 使 用 负荷 范围 内 ， 拉 伸 试 验 机 测 力 精度 应 达到 0.5 级 或 1.0 级 。 

3) 为 了 测定 断裂 伸 长 应 选用 配备 机 械 或 光学 伸 长 测量 系统 的 拉 伸 试验 机 ， 初 始 标 
距 精确 到 + 上 1% 。 断 裂 标 距 精确 到 + 上 1. 25mm。 当 力学 伸 长 测量 系统 与 试 样 连接 时 ， 应 小 
心 操作 以 免 损坏 试 样 ， 自 重 和 惯性 对 拉 伸 强度 的 影响 最 大 不 超过 1% 。 


14.9.3 试验 方法 


1. 试 样 状态 调节 

生产 后 不 到 72h (可 以 包括 状态 调节 时 间 ) 的 材料 一 般 不 得 用 于 试验 。 如 果 可 以 证 
明生 产后 16h 或 48h 得 到 的 平均 结果 与 生产 后 72h 得 到 的 平均 结果 差 值 不 超过 +10% ， 
在 这 种 情况 下 ， 人 允许 在 生产 后 16h 或 48h 进行 试验 。 

试验 前 ， 试 样 或 用 于 冲 切 试 样 的 材料 应 在 下 列 任 一 种 环境 中 进行 状态 调节 16h 以 上 。 

1) 温度 为 23% + 上 2% ， 相 对 湿度 为 30% +5% 。 

2) 温度 为 27% +2% ， 相 对 湿度 为 65% +5%。 

在 质量 控制 的 情况 下 试验 ， 试 样 可 以 在 生产 后 较 短 的 时 间 (最 少 12h) 和 较 少 的 状 
态 调节 时 间 (最 少 6h) ,选择 以 上 任何 一 种 条 件 进行 试验 。 

2. 试验 步骤 

1) 用 于 冲 切 试 样 的 材料 在 按照 规定 进行 状态 调节 后 ， 选 择 5 个 均匀 分 布 的 点 测量 
厚度， 厚度 差 超过 +2% 的 材料 应 被 剔除 。 
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2) 在 每 个 试 样 上 画 两 条 平行 的 标 线 作为 标 距 ，! 型 试 样 的 两 条 标 线 内 侧 相距 25 ~ 
50mm，1A 型 试 样 为 40mm ， 标 距 测量 精度 为 二 1% 。 

3) 将 拉 伸 试验 机 载荷 示 值 置 于 零 位 ， 把 试 样 夹 在 拉 伸 试验 机 夹具 上 ， 仔 细 而 对 称 地 调 
整 试 样 ， 使 拉力 均匀 分 布 在 试 样 横 截面 上 ， 对 试 样 施加 0. 1kPa 的 预 应 力 或 0.5% 预 伸 长 。 完 
成 预 载荷 或 预 伸 长 后 ， 将 伸 长 测量 系统 伸 长 示 值 清 零 ， 然 后 起 动 拉 伸 试验 机 ， 拉 伸 速 度 为 
500mm/ min +50mm/ min ， 记 录 拉 伸 过 程 最 大 载荷 (精确 至 +1%) 和 试 样 断裂 瞬间 两 标 线 间 
距 (精确 至 +1.23mm) ， 剔 除 标 线 外 断裂 的 试 样 ， 并 继续 试验 直至 获得 5 个 满意 的 结果 。 

4) 试验 时 的 环境 温度 、 湿 度 应 与 状态 调节 时 相同 。 

为 减少 试验 中 标 线 外 断裂 次 数 ， 推 荐 使 用 1A 型 试 样 。 在 使 用 1 型 试 样 时 ， 应 选择 
最 接近 50mm 的 标 距 。 


14. 9.4 结果 表示 


(1) 拉 伸 强度 ”计算 每 个 试 样 的 平均 厚度 。 按 冲 切 试 样 中 间 部 分 (1 型 宽度 
13mm，1A 型 宽度 10mm) 的 平均 宽度 和 平均 厚度 计算 原始 横 截 面积 。 
按 下 式 计 算 每 个 试 样 的 拉 伸 强度 : 
















































































站 = 
4 
式 中 7S 一 一 拉 伸 强 度 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 最 大 载荷 ， 单 位 为 N; 





4 一 一 试 样 平 均 原 始 横 截 面积 ， 单 位 为 mm 。 
(2) 断裂 伸 长 率 按 下 计算 断裂 伸 长 率 : 


书 = 一 一 x100% 
L, 

















式 中 一 一 断裂 伸 长 率 (% ) ; 
/一 一 试 样 断裂 标 距 ， 单 位 为 mm; 
L 一 一 试 样 原始 标 距 ， 单 位 为 mm。 
按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 拉 伸 强 度 和 断裂 伸 长 率 保留 3 位 有 效 数字 。 


14. 10 ”硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试验 














硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试验 一 般 测 定 拉 伸 强度 、 断 裂 拉 伸 强度 、 拉 上 断 伸 长 率 、 
定 伸 应 力 、 定 应 力 伸 长 率 、 届 服 点 拉 伸 应 力 和 届 服 点 伸 长 率 的 值 。 
硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试验 可 按照 GBAT 528 一 2009 《硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 
拉 伸 应 力 应 变性 能 的 测定 》 进 行 。 


14. 10.1 试 样 


1. 哑铃 形 试 样 
哑铃 形 试 样 的 形状 如 图 14-48 所 示 。 
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试 样 狭 窄 部 分 的 标准 厚度 : 1 型 、2 型 、3 型 和 1A 型 为 2.0mm +0.2mm, 4 型 为 
1.0mmz+ 上 0. mm。 试 验 长 度 应 符合 表 14-27 的 规 | 
定 。 哑 铃 形 试 样 的 其 他 尺寸 应 符合 相应 的 裁 刀 所 
做 出 的 要 求 ， 如 表 14-28 所 示 。 
































非 标 准 试 样 ， 例 如 取 自 成 品 的 试 样 ， 狭 窄 部 1 
分 的 最 大 厚度 : 1 型 和 1A 型 为 3.0mm, 2 型 和 3 i 
型 为 2. Smm，4 型 为 2. 0mm。 图 1448 ”哑铃 形 试 样 


/一 试验 长 度 


制备 哑铃 形 试 样 用 的 裁 刀 尺寸 如 表 14-28 和 
图 1449 所 示 ， 裁 刀 的 狭窄 平行 部 分 任 一 点 宽度 的 偏差 应 不 大 于 +0. 05mm。 
表 14-27 哑铃 形 试 样 的 试验 长 度 

















试 样 类 型 1 型 1A 型 2 型 3 型 4 型 
试验 长 度 /mm 25.0 +0.5 20.0+0.59 20.0+0.5 10.0+0.5 10.0 +0.5 





QD 试验 长 度 不 应 超过 试 样 狭 窄 部 位 的 长 度 。 
























































表 14-28 哑铃 状 试 样 用 裁 刀 尺 十 

尺 十 1 型 1A 型 2 型 3 型 4 型 

4 总 长 度 (最 小 ) 了 /mm 115 100 75 50 35 
B 端 部 宽度 /mm 25.0+1.0 | 25.0+1.0 | 12.5+1.0 8.5 + 上 0.5 6.0+0.5 
C 狭窄 部 分 长 度 /mm 33.0 +2.0 20.071 25.0+1.0 | 16.0+1.0 12.0+0.5 
D 狭 宗 部 分 宽度 /mm 6.0+04 5.0 +0.1 4.0+0.1 4.0 +0.1 2.0+0.1 
E 外 侧 过 渡 边 半径 /mm 14.0+1.0 | 11.0+1.0 8.0+0.5 7.5+0.5 3.0+0.1 
下 内 侧 过 渡 边 半径 /mm 25.0+2.0 | 25.0+2.0 | 12.5+1.0 | 10.0+0.5 3.0+0.1 

QD 为 确保 只 有 两 端 宽大 部 分 与 机 器 夹 持 器 接触 ， 增 加 总 长 度 从 而 避免 “ 肩 部 断裂 ”。 

















2. 环形 试 样 

1) A 型 标准 环形 试 样 的 内 径 为 44. 6mm +0.2mm。 轴 向 厚度 中 位 数 和 径 向 宽度 中 位 
数 均 为 4.0mm + 上 0.2 mm。 环 上 任 一 点 
的 径 向 宽度 与 中 位 数 的 偏差 不 大 于 
+0.2mm， 而 环 上 任 一 点 的 轴 向 厚度 与 
中 位 数 的 偏差 应 不 大 于 +2% 。 

2) B 型 标准 环形 试 样 的 内 径 为 
8.0mm + 上 0. 1mm。 轴 向 厚度 中 位 数 和 径 
向 宽度 中 位 数 均 为 1.0mm +0. Imm。 环 
上 任 一 点 的 径 向 宽度 与 中 位 数 的 偏差 不 
应 大 于 + 上 0. 1 mm。 

3) 环形 试 样 可 用 旋转 式 切片 机 切 
取 ， 该 机 转速 为 400xmin， 并 配备 一 个 
夹 持 刀片 的 专用 夹具 ( 见 图 14-50 ) 。 图 14-49 ”哑铃 形 试 样 用 的 裁 刀 
元 译 应 用 肥 皇 乡 润 清 ， 并 应 经 常 对 峰 利 |、 间 生 寿司 生 机 入 上 的 有 相生 2 证 全 全 2 第 地 入 
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口 


度 、 损 坏 等 进行 检查 。 在 用 图 14-51 所 示 的 工具 切取 时 ， 样 品 应 被 夹 紧 。 
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图 14-50 ”可 拆 装 刀片 的 专用 夹 持 工具 














3. 试 样 数量 

1) 试验 的 试 样 应 不 少 于 3 个 。 

2) 试 样 的 数量 应 事先 决定 ， 使 用 5 个 试 样 
的 不 确定 度 要 小 于 用 3 个 试 样 的 试验 。 

4. 样品 和 试 样 的 调节 

(1) 硫化 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 ”对 所 有 
试验 ,硫化 与 试验 之 间 的 最 短 时 间 间 隔 应 为 
16h。 

1) 对 非 制 品 试验 ， 硫 化 与 试验 之 间 的 时 间 
间隔 最 长 为 4 周 ， 对 于 对 比 评估 试验 应 尽 可 能 
在 相同 时 间 间 隔 内 进行 。 

2) 对 制品 试验 ， 只 要 有 可 能 ， 硫 化 与 试验 
之 间 的 时 间 间隔 应 不 超过 3 个 月 。 在 其 他 情况 图 14.51 国定 胶片 的 工具 
下 ， 从 用 户 收 到 制品 之 日 起 ， 试 验 应 在 2 个 月 1 一 操作 人 员 手 指 保 护 装 置 2 一 裁 切 的 胶片 
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之 内 进行 。 

(2) 样品 和 试 样 的 防护 “在 硫化 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 内 ， 样 品 和 试 样 应 尽 可 能 
完全 地 加 以 防护 ， 使 其 不 受 可 能 导致 其 损坏 的 外 来 影响 ， 例 如 ， 应 避 光 、 陋 热 。 

(3) 样品 的 调节 ”在 裁 切 试 样 前 ,来源 于 胶乳 以 外 的 所 有 样品 ， 都 应 在 标准 实验 
室温 度 下 (不 控制 湿度 ) ， 调 节 至 少 3h。 在 裁 切 试 样 前 ， 所 有 胶乳 制备 的 样品 均 应 在 标 
准 实验 室温 度 下 (控制 湿度 )， 调 节 至 少 96h。 

(4) 试 样 的 调节 所 有 试 样 应 进行 调节 。 如 果 试 样 的 制备 需要 打磨 ， 则 打磨 与 试 
验 之 间 的 时 间 间 隅 应 不 少 于 16h， 但 不 应 大 于 72h。 

1) 对 于 在 标准 实验 室温 度 下 的 试验 ， 如 果 试 样 是 从 经 调节 的 试验 样品 上 裁 取 ， 无 
需 作 进一步 的 制备 ， 则 试 样 可 直接 进行 试验 。 对 需要 进一步 制备 的 试 样 ， 应 使 其 在 标准 
实验 室温 度 下 调节 至 少 3h。 

2) 对 于 在 标准 实验 室温 度 以 外 的 温度 下 的 试验 ， 试 样 应 在 该 试验 温度 下 调节 足够 
长 的 时 间 ， 以 保证 试 样 达到 充分 平衡 。 

5. 哑铃 形 试 样 的 标记 

如 果 使 用 非 接触 式 伸 长 计 ， 则 应 使 用 适当 的 打 标 露 按 表 14-27 规定 的 试验 长 度 ， 在 
哑铃 形 试 样 上 标 出 两 条 基准 标 线 。 打 标记 时 ， 试 样 不 应 发 生变 形 。 

两 条 标记 线 应 标 在 如 图 14-48 所 示 的 试 样 的 狭窄 部 分 ， 即 与 试 样 中心 等 距 ， 并 与 其 
纵 轴 垂 直 。 

6. 试 样 的 测量 

(1) 哑铃 形 试 样 ” 用 测 厚 计 在 试验 长 度 的 中 部 和 两 端 测量 厚度 。 应 取 3 个 测量 值 
的 中 位 数 用 于 计算 横 截 面 面 积 。 在 任何 一 个 哑铃 形 试 样 中 ,狭窄 部 分 的 3 个 厚度 测量 值 
都 不 应 大 于 厚度 中 位 数 的 2% 。 取 裁 刀 狭窄 部 分 刀刃 间 的 距离 作为 试 样 的 宽度 ， 该 距离 
应 进行 测量 ， 精 确 到 0. 005mm。 

(2) 环形 试 样 ” 沿 环形 试 样 一 周 大 致 6 等 分 处 ， 分 别 测量 径 向 宽度 和 轴 疝 厚度 。 
取 6 次 测量 值 的 中 位 数 用 于 计算 横 截 面 面 积 。 内 径 测 量 应 精确 到 0.01mm。 按 下 列 公式 
计算 内 圆周 长 和 平均 圆周 长 : 
































































































































































































































内 圆周 长 =m x 内 径 
平均 圆周 长 = "mw x ( 内径 + 径 向 宽度 ) 
(3) 多 组 试 样 比较 ”如果 两 组 试 样 ( 哑铃 形 或 环形 ) 进行 比较 ， 每 组 厚度 的 中 位 
数 应 不 超出 两 组 厚度 总 中 位 数 的 7.5% 。 


14. 10.2 试验 仪器 


1. 测 厚 计 

测量 环形 试 样 径 向 宽度 所 用 的 仪器 ， 除 压 足 和 基板 应 与 环 的 曲率 相 吻 合 外 ， 其 他 与 
测 厚 计 相 一 致 。 

2. 锥 形 测 径 计 

1) 经 校准 的 锥 形 测 径 计 或 其 他 适用 的 仪器 可 用 于 测量 环形 试 样 的 内 径 。 

2) 应 采用 误差 不 大 于 0.01mm 的 仪器 来 测量 直径 。 支 撑 被 测 环形 试 样 的 ] 
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避免 使 所 测 的 尺寸 发 生 明显 的 变化 。 

3. 拉 伸 试验 机 

1) 拉 伸 试验 机 应 具有 2 级 测 力 精 度 。 试 验 机 中 使 用 的 伸 长 计 的 精度 : 1 型 、2 型 和 
1A 型 哑铃 形 试 样 和 A 型 环形 试 样 为 D 级 ; 3 型 和 4 型 哑铃 形 试 样 和 B 型 环形 试 样 为 上 
级 。 试验 机 应 至 少 能 在 100mm/min +t10mm/min、200mm/min +20mm/min 和 500mm/min 
+50mm/min 移动 速度 下 进行 操作 。 

2) 对 于 在 标准 实验 室温 度 以 外 的 试验 ， 拉 伸 试 验 机 应 配备 一 台 合 适 的 恒温 箱 。 


14. 10.3 试验 方法 


1. 试验 温度 

标准 温度 应 为 23Y 。 在 亚热带 地 区 也 可 以 在 27%C 的 温度 下 进行 试验 , 但 只 能 作为 
内 部 控制 质量 的 暂 用 温度 ， 仲 裁 鉴定 试验 的 温度 必须 是 23%C 。 

在 进行 对 比试 验 时 ， 任 一 个 试验 或 一 批 试验 都 应 采用 同一 温度 。 

2. 哑铃 形 试 样 试验 步骤 

1) 将 试 样 对 称 地 夹 在 拉 伸 试验 机 的 上 、 下 来 持 器 上 ， 使 拉力 均匀 地 分 布 在 横 截面 
上 。 根据 需要 ， 装 配 一 个 伸 长 测量 装置 。 起 动 试 验 机 ， 在 整个 试验 过 程 中 连续 监测 试验 
长 度 和 力 的 变化 ， 精 度 在 +2% 之 内 。 

2) 夹 持 器 的 移动 速度 : 1 型 、 2 型 和 1A 型 试 样 应 为 500mm/min +50mm/min，3 型 
和 4 型 试 样 应 为 200mm/min +20mm/min。 

3) 如 果 试 样 在 狭 罕 部 分 以 外 断裂 则 舍弃 该 试验 结果 ,并 另 取 一 试 样 进行 重复 试 















































































































































了 六。 





4) 采取 目测 时 ， 应 避免 视觉 误差 。 

5) 在 测 拉 断 永久 变形 时 ， 应 将 断裂 后 的 试 样 放置 3min， 再 把 断裂 的 两 部 分 吻合 在 
一 起 ， 用 精度 为 0. 05mm 的 量具 测量 吻合 后 的 两 条 平行 标 线 间 的 距离 。 拉 断 永 久 变形 计 
算 公 式 为 
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L 
S, = x100% 
L, 








式 中 5, 一 一 拉 断 永久 变形 (% ) 
L 一 一 试 样 断裂 后 ， 放 置 3min 对 起 来 的 标 距 ， 单 位 为 mm; 
L 一 一 初始 试验 长 度 ， 单 位 为 mm。 
3. 环形 试 样 试验 步 又 
将 试 样 以 张力 最 小 的 形式 放 在 两 个 滑轮 上 。 起 动 试 验 机 ， 在 整个 试验 过 程 中 连续 监 
测 滑轮 之 间 的 距离 和 应 力 ， 精 确 到 +2% 。 
可 动 滑轮 的 标 称 移动 速度 : A 型 试 样 应 为 500mm/min + 50mm/min,，B 型 试 样 应 为 


100mm/min + 10mm/min。 
14. 10.4 结果 表示 
(1) 拉 伸 原理 ”在 动 夹 持 器 或 滑轮 恒 速 移动 的 拉 伸 试验 机 上 ， 将 哑铃 形 或 环形 标 
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准 试 样 进 行 拉 伸 。 按 要 求 记 录 试 样 在 不 断 拉 伸 过 程 中 和 当 其 断裂 时 所 需 的 力 和 伸 长 率 的 
值 。 拉 伸 示 意图 如 图 14-52 所 示 。 






































































































































(2) 哑铃 形 试 样 ” 按 下 面 要 求 进行 : el a 
1) 拉 伸 强度 TS 按 下 式 计算 : 
Fr 
TS=— 
Wit 
式 中 ”75 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
下 一 一 记录 的 最 大 力 ， 单 位 为 N; & Eb E 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; ， 
下 一 一 裁 刀 狭窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 3 
2) 断裂 拉 伸 强 度 75, 按 下 式 计算 : 
a Sy 
7S, = 一 
Wt 
式 中 75, 一 一 断裂 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 断裂 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 0 BE ErE 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; te 
下 一 裁 刀 狭 罕 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 总 
3) 拉 断 伸 长 率 忆 按 下 式 计算 : 
b= | 
E, = x100% I 过 
L, 0 Ey Ep E 
式 中 ,一 一 拉 断 伸 长 率 (% ) ; 9 
L 一 一 初始 试验 长 度 ， 单 位 为 mm; 到 14-52” 拉 伸 示 意图 
五 一 一 断裂 时 的 试验 长 度 ， 单 位 为 mm。 a) I 型 p) 了 [型 “) 下 型 
4) 定 伸 应 力 5. 按 下 式 计算 : 二 伸 长 率 S 一 届 服 点 拉 伸 应 力 
F 及 一 拉 断 伸 长 率 ”75 一 拉 伸 强度 








忆 一 屈服 点 伸 长 率 TS 一 断裂 拉 
强度 5 应 力 Y- 屈服 力 


53.= 丙 
式 中 5 一 一 定 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
了 一 一 给 定 应 力 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
WW 一 一 裁 刀 狭 窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
5) 定 应 力 伸 长 率 E, 按 下 式 计算 : 





Ss 























S 0 


FEF.= 


式 中 一 一 定 应 力促 长 率 (% ) ; 
L 一 一 初始 试验 长 度 ， 单 位 为 mm; 
L 一 一 定 应 力 时 的 试验 长 度 ， 单 位 为 mm。 
6) 所 需 应 力 对 应 的 力 值 f. 按 下 式 计算 .: 
F.=S. Wi 





x100% 
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式 中 一 一 给 定 应 力 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
5 一 一 定 伸 应 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
下 一 一 裁 刀 狭窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
届 服 点 拉 伸 应 力 $, 按 下 式 计算 : 

















7 


Su 


S, = 二 


”于 
式 中 5 一 一 届 服 点 拉 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 届 服 点 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
亚 一 一 裁 刀 狭 窗 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
8) 屈服 点 伸 长 率 瓦 , 按 下 式 计算 : 











0 


Es 





x 100% 


式 中 ,一 一 届 服 点 伸 长 率 (% ) ; 
L 一 一 初始 试验 长 度 ， 单 位 为 mm; 
L 一 一 届 服 时 的 试验 长 度 ， 单 位 为 mm。 
(3) 环形 试 样 ” 按 下 面 要 求 进行 : 
1) 拉 伸 强度 75 按 下 式 计算 : 














式 中 ”1 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 
及 一 一 记录 的 最 大 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
WW 一 一 裁 刀 狭 罕 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
2) 断裂 拉 伸 强度 75, 按 下 式 计算 : 























式 中 TS, 一 一 断裂 拉 伸 强 度 ， 单 位 为 MPa; 
中 一 一 断裂 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
1 一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
WW 一 一 裁 刀 狭 窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
3) 拉 断 伸 长 率 已 按 下 式 计算 : 
Td+27 一 (Ci 
歼 = 一 一 X100% 
Ci 
式 中 ,一 一 拉 断 伸 长 率 (%); 
L 一 一 试 样 断裂 时 两 滑轮 的 中 心 距 ， 单 位 为 mm; 
Ci 一 一 环 状 试 样 的 初始 内 周 长 ， 单 位 为 mm; 
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d 一 一 滑轮 的 直径 ， 单 位 为 mm。 
4) 定 伸 应 力 $. 按 下 式 计算 : 














式 中 3. 一 一 定 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
和 ,一 一 给 定 应 力 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm 
下 一 一 裁 刀 狭窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
5) 给 定 伸 长 率 对 应 于 滑轮 中 心 距 工 . 按 下 式 计算 : 
CE. Ci 一 Td 
下 
” 200 2 
式 中 L 一 一 给 定 伸 长 率 对 应 于 滑轮 中 心 距 ， 单 位 为 mm。 
歼 ,一 一 定 应 力 伸 长 率 〈% ) ; 


























C0, 一 一 环 状 试 样 的 初始 平均 圆周 长 ， 单 位 为 mm; 
CG 一 一 坏 状 试 样 的 初始 内 周 长 ， 单 位 为 mm; 





d 一 一 滑轮 的 直径 ， 单 位 为 mm; 
6) 定 应 力 伸 长 率 , 按 下 式 计算 : 


Td+2L,.-C, 
= 一 -一 xx100% 








式 中 LL 一 一 给 定 应 力 时 两 滑轮 的 中 心 距 ， 单 位 为 mm。 
一 一 定 应 力 伸 长 率 (%); 








C, 一 一 环 状 试 样 的 初始 平均 圆周 长 ， 单 位 为 mm; 
Ci 一 一 环 状 试 样 的 初始 内 周 长 ， 单 位 为 mm; 





d 一 一 滑轮 的 直径 ， 单 位 为 mm。 
7) 定 应 力 对 应 的 力 值 f. 按 下 式 计算 : 
F.=2S.Wi 

式 中 Ff 一 一 给 定 应 力 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 

S. 一 一 定 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa; 

t 一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 

一 一 裁 刀 狭窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
届 服 点 拉 伸 应 力 5, 按 下 式 计算 : 

















8 


-一 


式 中 5, 一 一 届 服 点 拉 伸 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
了, 一 一 届 服 点 时 记录 的 力 ， 单 位 为 N; 
:一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
WW 一 一 裁 刀 狭 窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 
9) 届 服 点 伸 长 率 E, 按 下 式 计算 : 
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Td+2L,-C. 
下 .= 一 一 一 x100% 


式 中 玉 一 届 服 点 伸 长 率 (% ) ; 
LL 一 一 届 服 时 的 试验 长 度 ， 单 位 为 mm; 




















C, 一 一 环 状 试 样 的 初始 平均 圆周 长 ， 单 位 为 mm; 
CG 一 一 环 状 试 样 的 初始 内 周 长 ， 单 位 为 mm。 




















按 CB/T 8170 进行 修 约 ， 试 验 计算 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 
14.11 硫化 橡胶 高 温 拉 伸 试验 


硫化 橡胶 高 温 拉 伸 试 验 一 般 测 定 拉 伸 强 度 和 拉 断 伸 长 率 的 值 。 
硫化 橡胶 高 温 拉 伸 试 验方 法 可 按照 HGAT 3868 一 2008 《硫化 橡胶 高 温 拉 伸 强 度 和 
拉 断 伸 长 率 的 测定 》 进 行 。 


14.11.1 试 样 


硫化 橡胶 高 温 拉 伸 试 样 与 “硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试 样 ” 的 制备 方法 、 形 状 
尺寸 完全 相同 。 


14. 11.2 试验 仪器 


1) 拉 伸 试验 机 测 力 精度 应 为 B 级 。 拉 伸 试 验 机 应 配备 一 个 高 温 箱 。 
2) 裁 刀 和 裁 片 机 、 测 厚 计 、 锥 形 测 径 计 的 要 求 与 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试验 
要 求 相 同 。 


14. 11.3 试验 方法 


1. 试验 温度 

优先 由 下 列 温度 中 选用 一 个 或 几 个 温度 : 

1) 40°%C 55°%C、 70°C、 85°C、100°%C 、125%C。, 

2) 150C 、175%C、200%C、225%C、250%C、275%C、300%C。 

当 试 验 温 度 在 100%C 以 下 时 ， 人 允许 偏差 为 +1%C ; 当 试 验 温 度 在 100 ~ 200% 之 间 时 ， 
允许 偏差 为 +2%C ; 当 试 验 温 度 超过 200%C 时 ， 人 允许 偏差 为 +3%C 。 

1) 首先 起 动 鼓 风机 再 接 通 加 热电 源 。 

2) 调整 拉 伸 试验 机 拉 伸 速度 : 哑铃 形 试 样 ， 对 于 1 型 和 2 型 试 样 ， 夹 持 器 的 速 
度 应 为 500mm/min + 50mm/min， 对 于 3 型 和 4 型 试 样 ， 速 度 应 为 200mm/min + 20mm/ 
min; @ 环 形 试 样 ， 对 于 A 型 试 样 ， 可 动 滑 轮 的 移动 速度 应 为 500mm/min + 50mm/min， 
对 于 B 型 试 样 ， 速 度 应 为 100mm/min + 10mm/min。 

3) 根据 试验 所 需 的 温度 ， 调 节 温 度 自 动 控 制 装置 。 

4) 当 高 温 箱 内 的 温度 达到 试验 所 需 的 温度 且 恒 定 后 ， 将 试 样 依次 放置 在 高 温 箱 
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内 ,快速 关闭 高 温 箱 门 ， 保 证 每 个 试 样 预 热 10min。 
5) 将 试 样 依次 匀称 地 夹 在 或 套 在 上 、 下 来 持 嚣 上， 并 迅速 关闭 高 温 箱 门 ， 起 动 试 











验 机 ， 拉 伸 试 样 ， 直 至 拉 断 ， 记 录 试 样 拉 断 时 的 伸 长 率 和 负荷 ， 使 下 夹 持 器 恢复 原 位 。 








如 果 试 样 在 狭小 平行 部 分 之 外 发 生 断 裂 ， 


试验 。 


则 试验 结果 应 予以 舍弃 ， 并 应 男 取 一 试 样 重复 





6) 作 耐 热 系数 试验 时 ， 常 温 与 高 温 试验 必须 在 同一 台 试 验 机 上 进行 。 


14. 11.4 结果 表示 





(1) 哑铃 形 试 样 ” 按 下 面 方法 进行 : 


1) 拉 伸 强度 75 按 下 式 计算 








式 中 5 一 一 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 


及 一 一 记录 的 最 大 力 ， 单 位 为 N; 





749 = 一 


上 一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
亚 一 一 裁 刀 狭窄 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 


2) 拉 断 伸 长 率 5, 按 下 式 计算 : 


b= 


式 中 E， 





拉 断 伸 长 率 (% ) ; 


L 一 一 初始 试验 长 度 ， 单 位 为 mm; 





让 汪 二 位 


x100% 


L 一 一 断裂 时 的 试验 长 度 ， 单 位 为 mm。 


(2) 环形 试 样 ” 按 下 面 方法 进行 : 
1) 拉 伸 强度 75 按 下 式 计算 : 





式 中 7S 





拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 


及, 一 一 记录 的 最 大 力 ， 单 位 为 N; 


上 一 一 试验 长 度 部 分 厚度 ， 单 位 为 mm; 
WW 一 一 裁 刀 狭 罕 部 分 的 宽度 ， 单 位 为 mm。 


2) 拉 断 伸 长 率 5, 按 下 式 计算 : 


b 二 


拉 断 伸 长 率 (% ) ; 





式 中 到， 


md+2L,-C 


-x 100% 


L 一 一 试 样 断裂 时 两 滑轮 的 中 心 距 ， 单 位 为 mm; 








C 





3) 耐 热 系 数 天 按 下 式 计算 : 


环 状 试 样 的 初始 内 周 长 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 滑轮 的 直径 ， 单 位 为 mm。 
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式 中 6 一 一 高 温 下 的 拉 伸 强度 或 拉 断 伸 长 率 (% ); 
6 一 一 常温 下 的 拉 伸 强度 或 拉 断 伸 长 率 (% ) 
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按 CB/T 8170 进行 修 约 ， 试 验 计算 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 
14. 12 ”硫化 橡胶 拉 伸 耐寒 系数 的 测定 试验 


硫化 橡胶 拉 伸 耐寒 系数 的 测定 试验 方法 可 按照 HGZT 3867 一 2008《 硫 化 橡胶 拉 伸 








耐寒 系数 的 测定 》 进行 。 
14. 12.1 试 样 








1) 硫化 橡胶 高 温 拉 伸 试 样 与 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 拉 伸 试 样 的 制备 方法 、 形 状 尺 


























才 相 同 。 优 先 选用 1 型 试 样 ， 并 在 试 样 两 端 截 去 相等 长 度 ， 使 总 长 变 为 42mm。 





2) 试 样 裁 切 方向 与 压延 、 压 出 方向 一 致 。 
3) 试 样 数量 应 不 少 于 3 个 。 


14. 12.2 试验 仪器 
试验 仪器 如 图 14-53 所 示 。 























1) 上 、 下 夹 持 器 的 工作 面 刻 有 防滑 花纹 ， 推 荐 采用 齿 形 或 获 形 花纹 。 
2) 夸 码 盘 的 质量 应 等 于 浸入 传 热 介质 中 的 上 夹 持 器 的 质量 。 











3) 测量 用 标尺 的 最 小 分 度 值 应 不 大 于 lmm。 
4) 钢丝 绳 应 平 直 、 和 柔韧 。 为 了 排除 钢丝 在 拉 
伸 时 的 伸 长 ， 应 从 测试 值 中 减 去 同 负荷 的 钢丝 伸 
长 值 。 
5) 保温 容器 中 盛 有 足够 的 乙醇 ， 以 保证 试 样 
被 拉 伸 时 上 夹 持 絮 不 露出 液 面 。 
6) 采用 最 小 分 度 值 不 大 于 75 的 低温 温度 计 
测量 试验 介质 的 温度 。 推 荐 采用 局 浸 内 标 式 、 浸 
入 深度 为 150mm 的 低温 温度 计 。 试 验 时 ， 温 度 计 
的 温 包 应 与 试 样 位 于 同一 水 平 位 置 。 
14. 12.3 试验 方法 
1. 试验 温度 
推荐 采用 如 下 试验 温度 供 选 择 : - 10%C、 
-25C、 -40C、- 50C、- 5 CC、- 60%C、 
-70Y7 。 若 采用 其 他 试验 温度 可 按 相 关 标 准 执 


ek 


们 。 
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图 14-53” 拉 伸 与 测量 装置 


1 一 夸 码 盘 “2 一 下 夹 持 器 “3 一 试 样 
4 一 上 夹 持 器 5 一 温度 计 6 一 硬 质 
胶 简 7 一 支架 8 一 钢丝 绳 9 一 滑轮 
10 一 支柱 11 一 刻度 尺 12 一 夸 码 
13 一 指针 “14 一 平衡 本 
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1) 在 试 样 的 工作 部 位 印 上 两 条 距离 为 23. 0mm + 0. Smm 的 平行 标 线 ， 测 量 试 样 标 
距 内 的 厚度 。 

2) 在 5s 内 将 试 样 拉 伸 至 原 标 距 的 145% ~155% 后 松 开 ， 使 试 样 在 自由 状态 下 停放 
13 ~ 120min。 

3) 在 试 样 上 重新 印 上 标 线 ， 按 新 标 线 把 试 样 夹 在 上 、 下 夹 持 器 上 ， 并 将 上 夹 持 器 
系 在 通过 滑轮 的 钢丝 绳 一端 ， 下 来 持 带 牢固 地 卡 在 硬 质 胶 简 的 底部 中 央 。 
4) 将 装 好 的 试 样 与 硬 质 胶 简 一 起 浸入 已 调整 好 温度 的 保温 容器 中 ， 使 试 样 在 23C 
+2%C 的 温度 下 调节 3 min， 同 时 调整 零点 对 准 指针 。 

5) 在 仪器 的 夸 码 盘 上 于 lmin 内 加 完 适量 的 负荷 ， 以 保证 试 样 Smin 内 伸张 到 原 标 
距 的 90% ~110% ， 时 间 从 加 负荷 时 起 计 。 

6) 记录 标尺 上 的 指示 值 L,， 除去 负荷 ， 取 下 和 融 有 试 样 的 夹 持 器 ， 停 放 15 ~ 
120min。 

7) 将 试 样 重新 装 进 硬 质 胶 简 中 ， 浸 入 已 按 规定 调 好 温度 的 保温 容器 中 ， 使 试 样 在 
试验 温度 下 (温度 偏差 为 +1%C ) 调节 3min。 同 时 调整 零点 对 准 指针 。 

8) 在 夸 码 盘 上 加 上 与 5) 等 量 的 负荷 ， 作 用 Smin， 时 间 从 加 负荷 时 起 计 。 

9) 记录 标尺 上 的 指示 值 疡 。 

10) 在 盛 有 传 热 介 质 〈 可 采用 乙醇 ) 的 保温 容器 中 加 入 制冷 剂 〈 可 采用 固体 二 氧 
化 碳 或 液态 扰 ) 以 调整 试验 温度 。 为 保证 试验 过 程 中 温度 均匀 ， 在 试 样 浸 和 人 制冷 剂 前 
应 进行 充分 搅拌 ， 但 在 试验 过 程 中 ， 建 议 不 搅拌 和 添加 制冷 剂 。 


14. 12.4 结果 表示 
拉 伸 耐寒 系数 天 按 下 式 计算 : 


















































































































































式 中 万 一 一 试 样 在 常温 时 施加 负荷 后 的 伸 长 值 ， 单 位 为 mm; 
4 一 一 试 样 在 低温 时 辣 负 荷 作用 下 的 伸 长 值 ， 单 位 为 mm。 
按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 试 验 计算 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 


























14. 13 ” 硬 质 橡 胶 拉 伸 试验 


硬 质 橡胶 拉 伸 试验 一 般 测定 拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 的 值 。 

硬 质 橡胶 拉 伸 试验 可 按照 HGZT 3849 一 2008《 硬 质 橡胶 拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 的 
测定 》 进 行 。 
14. 13.1 试 样 

1) 试 样 的 形状 如 图 14-54 所 示 ， 试 样 可 以 用 铣 刀 加 工 ， 也 可 以 用 模型 硫化 ， 表 面 
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和 侧面 要 求 光滑 平整 。 试 样 尺寸 如 表 14-29 所 示 。 














表 14-29 试 样 的 尺寸 






































符号 名 称 尺寸 /mm 

了 = 一 一 4 总 长 度 =150 
3 -下 2 测定 长 度 75.0+0.1 
到 D 测定 宽度 12.5 +0.3 

E 厚度 3.0+0.1 

妈 14-54” 试 样 的 形状 2 半径 50 +1 




















2) 同一 个 试 样 的 宽度 变化 应 不 大 于 0. 1mm， 厚 度 变 化 应 不 大 于 0.05mm。 任 何 超 
出 此 范围 的 或 出 现 其 他 不 规则 的 或 有 缺陷 的 试 样 都 不 应 使 用 。 

3) 常规 试验 应 不 少 于 3 个 试 样 ， 仲 裁 试验 应 不 少 于 5 个 试 样 。 

4) 在 狭窄 平行 部 分 以 外 裂 断 或 有 明显 缺陷 的 试 样 数据 作废 ， 应 重新 取样 测定 。 


14. 13.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 必须 校准 合格 ,同时 保证 使 用 力 值 在 满 标量 程 的 15% ~85% 范围 内 。 

2) 试验 装置 的 移动 速度 必须 保持 恒定 ， 并 使 施加 的 作用 力 在 30s + 15s 内 达到 最 大 
值 。 

2. 夹 持 器 

上 、 下 夹 持 器 由 夹 持 表面 对 试 样 施 加 一 均匀 的 压力 ， 使 试 样 夹 紧 。 

3. 基准 标记 器 

基准 标记 器 应 该 有 在 同一 平面 上 两 条 平行 直线 标志 的 光滑 表面 ， 表 面 宽度 应 在 
0.05 ~0.08mm 之 间 。 长 度 至 少 15mm， 标 记 面 与 侧面 至 少 成 75°* 角 。 标 记 表 面 中 心 的 距 
离 应 在 所 需 距 离 的 0.05mm 之 内 。 

4. 标记 器 座 

pe 平坦 不 能 弯曲 表面 (如 硬木 、 玻 璃 或 塑料 板 ) 。 墨 水 对 试 样 的 性 能 

影响 ， 并 且 与 试 样 的 颜色 要 呈 人 鲜明 的 对 比 。 


14. 13.3 试验 方法 


1. 试验 温度 

标准 温度 应 为 23% 。 在 亚热带 地 区 也 可 以 在 27Y 的 温度 下 进行 试验 ,但 只 能 作为 
内 部 控制 质量 的 暂 用 温度 ， 仲 裁 鉴定 试验 的 温度 必须 是 23%C 。 

在 进行 对 比试 验 时 ， 任 一 个 试验 或 一 批 试验 都 应 采用 同一 温度 。 

2. 试验 步骤 

1) 试 样 尺寸 的 测量 : 试 样 的 厚度 和 宽度 用 精确 到 0.02mm 的 测量 仪器 ， 在 标 线 及 
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间 测 量 ， 取 试 样 的 宽度 和 厚度 的 最 小 值 。 需 要 测定 拉 断 伸 长 率 时 ， 应 使 用 基准 标记 
器 与 标记 器 底座 在 试 样 狭窄 部 位 打上 两 条 间距 为 75mm 的 平行 线 ， 使 两 条 线 和 试 样 纵 轴 
垂直 并 与 中 心 等 距离 。 

2) 将 试 样 放 入 夹 持 器 中 ， 仔 细 地 将 其 调节 对 称 ， 以 便 使 试 样 在 横 截 面 上 的 拉力 分 
布 均匀 。 用 适当 的 匀速 移动 来 持 句 给 试 样 施加 拉力 直至 拉 断 为 止 ， 记 下 最 大 拉力 。 

3) 在 施加 负荷 时 ， 应 注意 到 标记 器 在 试 样 上 连续 的 记录 测量 标 距 ， 以 便 能 在 拉 断 
瞬间 记录 所 测量 的 标 距 ， 精 确 到 0. 2mm。 


14. 13.4 结果 表示 
1) 硬 质 橡胶 拉 伸 强度 按 下 式 计 算 : 

































































De 人 单位 为 mm; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm; 
F 一 一 试 样 拉 断 时 最 大 负荷 ， 单 位 为 N。 

2) 便 质 橡胶 拉 断 伸 长 率 按 下 式 计 算 : 











L-L, 
过 X 100% 
L 


式 中 





立 断 人 长 率 (% ) ; 
太一 一 试 样 的 初始 标 距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 在 拉 断 时 怀 线 间 的 距离 ， 单 位 为 mm。 
按 GB/T 8170 进行 修 约 ， 试 验 计算 结果 保留 到 小 数 点 后 一 位 。 


14. 14 ”橡胶 或 塑料 涂 履 织物 拉 伸 试验 


橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 拉 伸 试验 一 般 测 定 拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 的 值 。 
橡胶 或 塑料 涂 履 织物 拉 伸 试验 可 按照 HGAT 2580 一 2008 《橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 拉 
伸 强 度 和 拉 断 伸 长 率 的 测定 》 进 行 。 


14. 14.1 试 样 


1) 从 每 个 样品 上 切取 两 组 试 样 ,一 组 沿 纵向 切取 ， 男 一 组 沿 横 向 切取 。 每 组 不 应 
少 于 5 个 试 样 ， 如 果 经 有 关 方 商定 ， 要 求 更 高 的 精密 度 ， 应 试验 更 多 的 试 样 。 

2) 可 从 使 用 的 全 宽 和 全 长 样品 中 选取 试 样 ， 切取 试 样 如 图 14 -55 所 示 。 

3) 每 个 试 样 应 为 50mm +0.5mm 宽 ， 长 度 应 足以 提供 试验 机 夹具 之 间 200mm + 
lmm 的 距离 。 如 果 伸 长 超过 75% ， 将 长 度 减少 到 100mm + lmm。 
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4) 如 果 有 机 织 支 撑 物 ， 切 取 较 宽 的 条 ， 然 后 用 磨 削 方法 将 宽度 减少 到 50mm + 
0.5mm。 如 果 不 适 宜 磨 削 ， 尽 可 能 严格 地 顺 
着 纱 线 沿 试验 方向 上 裁 取 试 样 。 

5) 如 果 由 于 纱 线 变 形 或 存在 肉眼 看 不 四 当 二 | 
见 的 支撑 物 而 不 可 能 严格 顺 着 纱 线 切 取 ， 机 长度 
可 使 用 另 一 种 试验 方法 。 上 

6) 如 果 有 机 织 支撑 物 ， 沿 着 线圈 纵向 革 3 
或 线圈 横向 按 试 样 最 终 尺 寸 切取 。 如 果 由 并 
于 纱 线 变形 存在 肉眼 看 不 见 的 支撑 物 而 不 
可 能 切取 适合 的 试 样 ， 可 使 用 另 一 种 试验 
方法 。 

7) 如 果 是 无 纺 支撑 物 (如 毛 息 )， 应 
从 纵向 和 横向 的 方向 切取 长 方形 试 样 。 al 

8) 如 果 试 验 要 用 湿 试 样 进行 ， 将 试 样 
在 室温 下 在 体积 分 数 不 超 过 0.1% 的 湿润 剂 一 
水 溶液 中 完全 浸 湿 lh; 如 果 另 有 规定 ， 还 I 

工 一 纵向 切取 的 试 样 T 一 横向 切取 的 试 样 











可 更 长 时 间 。!) 
后 1min 之 内 进行 试验 。 


14. 14. 2 试验 仪器 


1) 恒 速 拉 伸 试验 机 (CRE ) : 
力 和 相应 的 试 样 伸 长 的 装 
度 下 断裂 ， 

















置 。 为 了 和 


水 彻底 冲洗 ， 从 水 中 取出 


机 器 应 装配 读 出 和 记录 将 试 样 拉 伸 到 
角 保 每 个 试 样 在 所 使 
试验 机 应 装配 带 有 若干 刻度 的 强度 指 
































用 的 最 大 刻度 的 
在 机 器 所 使 用 范围 




















已 一 ”~ 吕 昌 


不 用 。o 











断裂 所 施加 的 
15% ~ 85% 强 
内 任何 点 上 指 


示 或 记录 的 最 大 力 的 误差 应 不 超过 +1%， 指示 或 记录 的 夹具 间距 的 误差 不 应 超过 


lmm。 在 试验 的 前 2s， 
和 伸 长 






































i 上 。 夹 具 应 能 夹 住 试 术 























设计 得 不 损坏 试 样 或 降低 其 强度 。 











可 使 























夹 持 器 之 间距 离 增加 的 速度 应 均匀 ， 误 差 在 5% 范围 内 。 如 果 力 
用 数据 获得 盘 和 软件 记录 ， 数 据 收集 的 频率 应 至 少 为 8/s。 

2) 夹 持 装置 : 机 器 的 两 个 夹具 的 中 心 点 应 在 一 
拉 伸 线 成 直角 ， 其 夹 持 面 应 在 同一 平面 





条 拉 伸 线 上 ， 夹 具 的 前 端 边 缘 应 与 
而 不 使 其 滑动 。 它 们 应 该 
光滑 平面 的 或 刻 有 波纹 状 的 夹具 进行 夹 持 。 在 











夹具 中 使 月 











难 。 试 验 时 ， 


适当 的 衬 垫 材料 ， 如 纸 、 皮 革 、 塑 料 或 橡胶 ， 可 在 许 
试验 结果 外 


试验 结果 避免 试 样 在 夹具 处 断裂 或 滑动 ， 可 使 用 转 塔 夹具 或 者 其 他 自 锁 装 置 蔡 代 普通 平 


若 试 样 在 夹 钳 处 断裂 或 者 滑落 ， 








面 夹 具 。 当 要 





求 进行 伸 长 测量 时 ， 可 使 用 能 











长 测量 。 使 
宽度 至 少 为 








用 这 种 夹具 和 伸 长 仪 应 在 试验 报告 
60mm。 














3) 切割 试 术 


和 将 其 磨 削 到 要 求 宽度 的 设备 。 





4) 湿 样 试验 前 将 试 样 浸泡 在 水 中 的 设备 。 


多 情况 下 避免 来 持 困 
竹 往 可 被 废弃 。 为 了 获得 真实 的 









































汀 着 试 样 上 两 个 基准 点 移动 的 伸 长 仪 进行 伸 
中 加 以 报告 口 o 


夹具 应 不 小 于 试 样 的 宽度 ， 
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14. 14.3 试验 方法 


1. 调节 和 试验 环境 

调节 和 试验 所 使 用 的 环境 应 按 本 书 1.7 节 的 规定 。 样 品 应 调节 不 少 于 21h。 如 果 试 
验 结果 是 要 代表 制造 和 销售 时 涂 覆 织物 的 性 能 ， 试 验 必须 在 制造 之 日 3 个 月 之 内 进行 。 

2. 安装 试 样 

1) 将 试验 的 夹具 间距 设 定 为 200mm + lmm， 也 可 根据 试 样 情况 ， 设 定 为 100mm + 
lmm。 把 试 样 夹 持 在 固定 的 夹具 上 ， 使 其 纵 轴 通 过 每 个 夹具 前 缘 的 中 心 。 

试 样 在 预 张力 或 松弛 的 状态 下 安装 。 当 试 样 在 预 张力 下 安装 时 ， 检 查 预 张力 所 产生 
的 伸 长 不 超过 5% 。 如 果 不 能 达到 这 种 状态 ， 试 样 应 以 松弛 状态 安装 。 

2) 施加 下 列 相应 的 预 张力 : D200g/m? 以 下 (包括 200g/m?) 的 涂 覆 织物 2N; @ 
大 于 200g/m 到 500 g/m 以 下 (包括 500g/m ) 的 涂 覆 织物 5N; @@ 大 于 500g/m 的 涂 
窗 织 物 10N。 

3) 当 试 样 以 松弛 状态 安装 时 ， 起 始点 相当 于 0.5N 的 预 张力 ， 初 始 计量 长 度 增加 
相应 的 伸 长 。 

3. 操作 

连接 读 出 断裂 强度 和 伸 长 的 装置 。 除 非 有 关 方 男 有 规定 ,使 活动 夹 持 装置 以 
100mm/min + 10mm/min 的 恒定 速度 移动 ， 将 试 样 拉 伸 到 断裂 点 。 每 个 试 样 重复 这 一 程 
序 。 

4. 滑动 

1) 在 试 样 不 对 称 滑动 或 者 滑动 2mm 的 情况 下 ， 试 验 结果 作废 。 

2) 若 试验 结果 废弃 ， 可 用 替代 试 样 重 复试 验 。 替 代 试 样 尽 可 能 从 与 废弃 试 样 相同 
的 样品 部 分 上 裁 取 。 

5. 夹具 处 断裂 

1) 在 试 样 距 夹具 面 Smm 之 内 断裂 的 情况 下 ， 试 验 结果 作废 。 

2) 若 试验 结果 废弃 ， 可 用 替代 试 样 重 复试 验 。 替 代 试 样 尽 可 能 从 与 废弃 试 样 相同 
的 样品 部 分 上 裁 取 。 

6. 湿 试 样 试 验 

从 水 中 取出 试 样 ， 将 其 放 在 两 片 吸水 纸 之 间 轻 轻 挤 压 ， 立 刻 进行 试验 。 湿 试验 时 施 
加 标准 预 张力 的 一 半 。 


14. 14.4 结果 表示 


1) 拉 断 最 大 力 是 指 将 试 样 拉 伸 到 断裂 点 时 所 记录 的 最 大 的 力 ， 如 图 14-56 所 示 。 

2) 拉 断 力 是 指 断 裂 瞬间 记录 的 拉 伸 力 ， 如 图 14-57 所 示 。 

14-58 所 示 为 涂 覆 织物 的 一 个 组 分 的 断裂 。 典 型 的 例子 是 : 中 在 可 拉 伸 的 织物 上 
有 “刚性 ” 缘 合 物 层 ， 聚 合 物 层 的 断裂 ; 包 在 强度 小 的 拉 伸 性 较 差 的 织物 或 无 纺织 
上 有 拉 伸 性 大 的 厚 聚 合 物 层 ， 机 织 织物 或 无 纺织 物 的 断裂 。 

3) 每 个 试 样 记录 纵向 和 横向 各 5 个 试 样 的 最 大 力 和 拉 断 力 ( 拉 断 力 必须 记录 ， 以 
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便 确认 其 与 最 大 力 是 否 有 区 别 )， 并 计算 每 个 方向 上 最 大 力 和 拉 断 力 的 平均 值 。 将 最 大 
力 和 拉 断 力 的 平均 值 四 舍 五 人 精确 到 1N 或 计算 值 的 1%。 计 算 每 种 情况 下 的 偏离 系数 ， 
如 果 需 要 ， 计 算 平 均值 的 置信 界限 。 






























































力 h 力作 
最 大 力 
最 大 力 
拉 断 力 
O 伸 长 0 人 长 
最 大 力 下 伸 长 最 大 力 下 伸 长 ”断裂 点 伸 长 
到 14-56 ” 拉 伸 最 大 力 图 14-57 断裂 点 拉 伸 力 











4) 记录 每 个 方向 各 5 个 试 样 的 最 大 力 下 伸 长 ， 精 确 到 15mm ( 如 果 最 大 力 与 拉 断 
力 不 同 ) ， 则 记录 拉 断 伸 长 。 当 施加 预 张力 时 ， 最 大 力 下 伸 长 和 拉 断 伸 长 的 值 以 夹具 间 
距离 (200mm 或 者 100mm) 的 百分数 表示 ， 如 
或 者 用 公称 标 距 的 百分数 表示 。 从 “松弛 ” 最 大 力 
向 “ 拉 伸 ”转变 的 应 力 -应 变 曲线 上 的 点 获取 
预 张力 值 修正 松弛 安装 试 样 的 初始 计量 长 度 。 

5) 计算 最 大 力 下 的 伸 长 和 拉 断 伸 长 的 平 
均值 。 对 这 些 平均 值 进行 四 合 五 人 ， 当 平均 
值 伸 长 不 超过 8% 时 精确 到 0.2% ， 当 平均 值 。 0 i 
介 于 8% ~50% 之 间 时 精确 到 0.59% ， 当 平均 的 信 长 
值 大 于 50% 时 精确 到 1% 。 计 算 每 种 情况 的 偏 ”图 14.58 涂 铸 织物 的 一 个 组 分 
离 系数 ， 如 果 需 要 ， 计 算 平均 值 的 置信 界限 。 

按 GB/T 8170 进行 修 约 ， 试 验 计算 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 
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一 个 组 分 的 断裂 















































的 断裂 























14.15 高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 拉 伸 试验 


高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 拉 伸 试验 一 般 测 定 平均 拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 的 值 。 

高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 拉 伸 试验 方法 可 按照 GBAT 10654 一 2001《 高 聚 物 多 孔 弹 性 材 
料 拉 伸 强度 和 拉 断 伸 长 率 的 测定 》 进 行 。 
14. 15.1 试 样 


(1) 取样 的 方向 ”如 果 产 品 表明 多 孔 结 构 的 主要 方向 (多孔 的 取向 性 )， 拉 伸 试 验 
的 试 样 应 以 使 得 它们 的 纵 轴 与 多 孔 结 构 的 取向 垂直 的 方式 裁 取 。 如 不 能 这 样 裁 取 ， 应 在 
试验 报告 中 说 明 试 样 纵 轴 与 多 孔 取向 的 位 置 。 

(2) 形状 和 尺寸 试 样 的 横 截 面 应 是 矩形 ， 有 或 无 表面 皮膜 ， 无 可 见 的 缺陷 ， 拉 
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伸 试 样 应 按 图 14-59 用 试 样 裁 刀 裁 切 。 试 样 厚度 为 10 ~ 15mm。 
(3) 试 样 数量 ” 除 男 有 规定 外 ， 应 提供 5 个 试 样 进 行 试验 。 











(4) 试 样 调节 试验 材料 在 制造 后 的 72h 内 不 应 进行 试验 。 试 验 前 ， 











样 的 材料 应 在 以 下 环境 中 至 少 调节 16h。 


RL 25~50 





152 


























1) 温度 为 23% +2%C ， 相 对 湿度 为 50% +5% 。 
2) 温度 为 27% +2% ， 相 对 湿度 为 65% +5%。 


14. 15.2 试验 仪器 
拉 伸 试验 机 应 满足 下 列 要 求 : 














图 14-59 ” 裁 刀 尺寸 示意 医 


裤 











用 于 裁 取 试 


1) 动力 驱动 夹 持 器 的 移动 速率 应 为 500mm/min +50mm/min， 并 始终 保持 一 致 。 





2) 拉 伸 试验 机 的 精确 度 为 0.5% 。 
14. 15.3 试验 方法 














1) 按 规定 调节 后 ， 在 被 裁 取 试 片 部 分 的 5 个 均匀 分 布点 上 测量 材料 的 厚度 ， 或 者 
在 每 个 试 样 裁 片 部 分 上 测量 2 个 点 的 厚度 ， 尺 寸 间 相差 应 不 大 于 +2% 。 


























2) 裁 取 试 片 并 用 两 条 标 线 标明 标 距 ， 标 线 的 标记 卡 应 有 两 条 了 











条 标 线 间 的 距离 最 少 为 25mm， 最 多 为 50mm， 测 量 时 精确 到 +19% 。 








3) 把 试 片 放 在 试验 机 的 夹 持 器 中 ， 小 心地 调 到 对 称 位 置 ， 使 得 拉 介 


F 行 的 边界 标 线 ， 两 











均匀 地 分 布 在 


试 样 的 横 截 面 上 。 开 机 并 记 下 试 片断 裂 时 最 大 的 力 〈 精 确 到 +19% ) 和 两 条 标 线 内 侧 之 
间 的 距离 〈 精 确 到 + 上 1. 25mm) 。 去 掉 标 线 外 断裂 的 试 片 ， 并 继续 试验 直到 获得 5 个 满意 
的 结果 为 止 ， 应 提供 足够 的 材料 以 确保 进行 此 重复 试验 。 






































4) 进行 此 试验 如 同调 节 试 验 材 料 一 样 ， 应 在 同 
14. 15.4 结果 表示 
1. 平均 拉 伸 强度 





一 温度 


、 湿 度 条 件 下 进行 。 


计算 每 个 试 片 材料 的 平均 厚度 。 根 据 所 得 的 平均 厚度 和 试 片 裁 刀 中 间 位 置 的 














度 计算 每 个 试 片 的 平均 初始 横 截 面积 。 每 个 试 片 的 3 
人 
A 


式 中 R 





平均 拉 伸 强度 ， 单 位 为 MPa; 











F 均 拉 们 








强度 用 下 式 计算 : 
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一 一 最 大 拉 断 力 ， 单 位 为 N; 
4 一 一 平均 初始 横 截面 积 ， 单 位 为 mm 。 
2. 拉 断 伸 长 率 
拉 断 伸 长 率 由 下 式 计 算 : 
A=—— x100% 
L 
式 中 4 拉 断 伸 长 率 (% ) ; 





L 一 一 断裂 时 的 标 距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 初始 标 距 ， 单 位 为 mm。 
3. 试验 结果 数值 的 修 约 
按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 试 验 计 算 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 























1S.1 塑 


第 15 章 硬度 的 测试 


料 球 压 痕 法 硬度 的 测定 试验 





塑料 球 月 


E 痕 法 硬度 的 测定 试验 一 般 是 先 测 得 压 痕 器 上 的 负荷 (局 ,) ， 再 计算 折合 成 


试验 负荷 (F,)， 最 后 计算 出 球 压 痕 硬度 值 ( HB) 。 

塑料 球 压 痕 法 硬度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 3398. 1 一 2008 《塑料 硬度 测定 第 1 
部 分 : 球 压 痕 法 》 进 行 。 
15.1.1 试 样 

1) 每 个 试 样 应 为 一 个 光滑 的 平板 或 具有 足够 尺寸 的 样 块 ， 以 减 小 边缘 对 试验 结果 





的 影响 ， 例 女 
2) 试 样 























020mm x 20mm， 试 样 的 两 表面 间 应 平行 ， 推 荐 的 厚度 为 4mm。 
的 支撑 面 在 试验 后 不 应 显示 任何 形变 。 




















3) 奉 试 样 厚度 小 于 4mm， 可 以 放 儿 个 试 样 。 不 过 ， 仅 加 的 试 样 上 得 到 的 硬度 值 和 
同样 厚度 单 片 试 样 所 得 到 的 值 会 有 差异 。 





4) 在 某 
样 是 困难 的 。 











些 情况 下 ， 特 别 是 半 结 唱 热 塑性 塑料 的 注塑 试 样 ， 要 获得 精准 的 平板 状 试 
若 所 用 的 试 样 稍 有 普 曲 ， 所 测 得 压 人 深度 包括 把 试 样 压 向 支撑 板 所 移动 的 



































距离 。 为 消除 这 一 影响 ， 可 使 用 一 直径 10mm +1mm 的 圆 形 支撑 板 ， 这 一 直径 对 于 平板 


试 样 也 足够 大 了 ， 还 应 将 试 样 较 平 的 一 侧 朝 向 支撑 板 放置 





























O 


15.1.2 试验 仪器 
(1) 硬度 试验 机 主要 是 由 装 有 一 个 试 样 支撑 板 的 可 调整 台 架 、 带 有 连接 部 件 的 





























压 痕 器 以 及 无 冲击 的 施加 负荷 的 装置 构成 。 硬 度 试验 机 还 应 配备 测量 压 痕 器 压 和 信 深度 在 





0. 4mm 范围 内 的 设备 ， 其 测量 精密 度 为 上 0. 005mm。 在 最 大 负荷 下 ， 沿 加 力主 轴 进 行 变 
形 测量 时 ， 框 架 变 形 不 大 于 0. 05mm。 压 痕 器 是 一 个 经 过 硬化 并 抛光 的 钢 球 ， 试 验 后 该 

















钢 球 不 能 显 出 任何 变形 或 损伤 。 钢 球 的 直径 应 为 5. 0mm + 上 0.05mm。 

















(2) 计 昌 


寺 器 “准确 至 土 0. 1s。 


15. 1.3 试验 方法 
1. 状态 调节 


试验 前 ? 








试 样 的 状态 调节 应 按 本 书 1. 4 节 规 定 的 标准 环境 进行 。 


2. 试验 步 又 


1) 除非 





另 有 规定 ， 试 验 应 在 与 状态 调节 同样 的 环境 中 进行 。 








2) 把 试 样 放 在 支撑 板 上 ， 充 分 地 支撑 试 样 并 使 试 样 表面 垂直 于 加 荷 轴 。 

















”288 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 











在 离 试 样 边缘 不 小 于 10mm 处 的 某 一 点 上 施加 初 负荷 f,， 其 值 为 9.8N + 上 0.1N， 调 
整 深度 指示 装置 至 零点 ， 然 后 在 2 ~3s 的 时 间 内 平稳 地 施加 试验 负荷 Ff,。 

3) 选择 下 列 的 试验 负荷 值 已 : 49.0 N、132N、358N、981N， 误差 为 +1%。 
使 修正 框架 变形 后 的 压 人 深度 在 0. 15 ~ 0. 33mm 之 间 。 
如 果 30s 压 痕 深度 值 超出 范围 〈 无 论 一 组 试 样 或 单个 试 样 时 ) ， 需 改变 试验 负荷 以 
得 到 在 规定 范围 内 的 压 痕 深度 。 应 报告 超出 规定 范围 压 痕 次 度 的 试验 数目 。 
如 果 一 组 试验 中 试验 负荷 应 改变 ， 当 处 于 转变 区 域 时 ， 不 同 试验 负荷 下 产生 的 不 同 
硬度 值 将 难以 解释 ， 例 如 当 评估 热 老 化 对 硬度 的 影响 时 ， 在 这 种 情况 下 ， 经 双方 协商 
一 致 ， 可 扩大 上 述 的 压 痕 深 度 范 围 ， 但 不 能 超出 该 值 的 20% 。 使 用 这 个 负荷 使 大 部 分 
试验 压 痕 次 度 落 在 0. 15 ~0. 3Smm 之 间 。 

4) 当 按 此 方法 进行 试验 时 ， 试 样 中 的 气泡 或 开裂 不 应 影响 结果 。 如 果 在 同一 试 样 
上 进行 几 次 测试 ， 各 压 痕 点 间 及 离开 边缘 距离 都 应 不 小 于 10mm。 

5) 施加 试 拉 负 荷 ,30s 后 ， 在 加 荷 下 测量 压 入 深度 h, ， 其 精度 为 +0. 005mm。 

6) 在 一 个 或 多 个 试 样 上 进行 10 次 有 效 的 试验 。 

7) 仪器 机 架 的 变形 h, 应 按 下 述 步骤 测定 : 把 一 块 软 铜 板 (至 少 6mm 厚 ) 放 在 支 
榜 板 ， 同 时 施加 初 负 荷 mn。 调整 指示 装置 至 零点 并 施加 试验 负荷 Fu。 保持 试验 负荷 直 
到 深度 指示 器 稳定 ， 记 下 读数 ， 移 去 试验 负荷 同时 重新 调整 深度 指示 器 至 零 。 

重复 这 种 操作 直到 深度 指示 器 读数 在 每 次 施加 试验 负荷 时 恒定 为 止 ， 这 就 表示 在 该 
点 铜 块 不 会 进一步 被 压 入 ， 因 此 该 恒定 的 深度 读数 就 是 由 于 设备 的 框架 变形 而 导致 的 深 
度 指示 器 的 位 移 量 。 记 下 该 恒定 的 读数 为 h,。 用 及 =h -hh, 修正 压 入 深度 h。 


15. 1.4 结果 表示 
1) 由 下 式 计算 折合 试验 负荷 ,: 



























































































































































a 0.21 
二 x 
(hh+ta) " h-0.25+0.21 


式 中 一 一 压 痕 姻 上 的 负荷 ， 单 位 为 N; 
hh 一 一 压 入 的 折合 深度 (0. 25mm); 
hh 一 一 机 架 变 形 修 正 后 的 压 入 深度 hh -hh，(h 0 
深度 ，h, 为 在 试验 负荷 下 试验 装置 的 变形 量 )， 单 位 为 mm; 


F.=F, x 











2) 球 压 痕 硬 度 由 下 式 计算 ， 
HB = 
式 中 HB 一 一 球 压 痕 硬 度 值 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 折合 试验 负荷 ， 单 位 为 N; 
h 一 一 压 和 人 的 折合 深度 (0.25mm) ; 
4 一 钢 球 的 直径 (5mm) 。 


mah, 
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3) 当 修 正 的 压 入 深度 h 确 定时， 可 利用 表 15-1 直接 读 出 HB 的 值 。 








表 15-1 球 压 痕 硬度 值 随 压 入 深度 和 试验 负荷 关系 表 












































































































































在 下 列 各 负荷 羽 , 下 的 球 压 痕 在 下 列 各 负荷 ,下 的 球 压 痕 
压 人 深度 硬度 HB 值 /MPa 压 人 深度 硬度 HB 值 /MPa 

h/mm h/mm 

49N 132N 358N 961N 49N 132N 358N 961N 
0. 150 23.82 | 64.17 | 174.04 | 467.19 0.255 12.19 | 32.83 | 89.04 | 239.03 
0. 155 22.79 | 61.38 | 166.47 | 446.87 0.260 11.91 | 32.09 | 87.02 | 233.69 
0. 160 21.84 | 58.82 | 159.54 | 428.25 0.265 11.65 | 31.37 | 85.09 | 228.40 
0. 165 20.96 | 56.47 | 153.15 | 411.12 0.270 11.39 | 30.69 | 83.24 | 223.44 
0.170 20.16 | 54.30 | 147.26 | 395.31 0.275 11.15 | 30.04 | 81.47 | 218.68 
0. 175 19.41 | 52.29 | 141.81 | 380.67 0.280 10.92 | 29.41 | 79.77 | 214.13 
0. 180 18.72 | 50.42 | 135.75 | 367.07 0.285 10.70 | 28.81 | 78.14 | 209.76 
0. 185 18.07 | 48.68 | 132.03 | 354.42 0.290 10.48 | 28.24 | 76.58 | 205.56 
0. 190 17.47 | 47.06 | 127.63 | 342.60 0.295 10.28 | 27.68 | 75.08 | 201.53 
0. 195 16.91 | 45.54 | 123.51 | 331.55 0.300 10.08 | 27.15 | 73.63 | 197.66 
0. 200 16.38 | 44.12 | 119.65 | 321.19 0.305 9.89 26.64 | 72.24 | 193.93 
0.205 15.88 | 42.78 | 116.03 | 311.46 0.310 9.70 26.14 | 70.91 | 190.34 
0.210 15.41 | 41.52 | 112.61 | 302.30 0.315 9.53 25.67 | 69.62 | 186.87 
0.215 14.97 | 40.34 | 109.40 | 293.66 0.320 9.36 25.21 | 68.37 | 183.54 
0. 220 14.56 | 39.22 | 106.36 | 285.50 0.325 9. 19 24.77 | 67.17 | 180.32 
0. 225 14.16 | 38.16 | 103.48 | 277.79 0.330 9.04 24.34 | 66.02 | 177.21 
0.230 13.79 | 37.15 | 100.76 | 270.48 0.335 8. 88 23.33 | 64.90 | 174.21 
0. 235 13.44 | 36.20 | 98.18 | 263.54 0.340 8.73 23.53 | 63.81 | 171.30 
0.240 13.10 | 35.29 | 95.72 | 256.95 0.345 8.59 23.14 | 62.77 | 168.49 
0. 245 12.78 | 34.43 | 93.39 | 250.69 0.350 8. 45 22.77 | 61.76 | 165.78 
0.250 12.48 | 33.61 | 91.16 | 244.72 
注 : 当 试 样 的 球 压 痕 硬 度 处 于 一 个 试验 负荷 和 另 一 个 试验 负荷 之 间 的 转换 区 时 ， 以 较 小 的 试验 负荷 在 较 

低 的 压 痕 深度 下 进行 的 试验 ， 与 以 较 大 的 试验 负荷 在 较 大 的 深度 下 进行 试验 产生 的 球 压 痕 硬 度 稍 有 
不 同 。 在 这 种 情况 下 ， 推 荐 使 用 有 关 各 方 协商 一 致 的 试验 负荷 。 


15.2 ”塑料 洛 氏 硬度 的 测定 试验 


按 GB/T 8170 进行 修 约 。 对 于 HB 低 于 250MPa 时 ， 修 约 
250MPa 时 ， 修 约 





AZ 


天 




















至 1MPa; 对 于 HB 不 低 于 


测定 塑料 洛 氏 硬度 的 方法 是 在 规定 的 加 荷 时 间 内 ， 在 被 测 材料 上 面 的 钢 球 上 施加 一 
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个 恒定 的 初 负 人 入， 随后 施加 主 负 停 ， 然 后 再 恢复 到 初 负荷 。 测 量 结果 是 由 压 入 总 深度 减 
去 印 去 主 负 和 荷 后 规定 时 间 内 的 弹性 恢复 以 及 初 负 谷 引 起 的 压 人 深度。 洛 氏 硬度 由 压 头 上 
的 负 蓓 从 规定 初 负荷 增 加 到 主 负荷 ， 然 后 再 恢复 到 初 负 荷 时 的 压 入 深度 净 增 量 求 出 。 

塑料 洛 氏 硬度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 3398. 2 一 2008 《塑料 硬度 测定 第 2 部 
分 : 洛 氏 硬度 》 进 行 。 


15.2.1 试 样 


1) 标准 试 样 为 厚度 至 少 6mm 的 平板 。 其 面积 应 满足 下 列 要 求 : 在 试 样 的 同一 表面 
上 作 5 次 测量 ， 每 一 测量 点 应 离 试 样 边缘 10mm 以 上 ， 任 何 两 测量 点 的 间隔 不 得 少 于 
10mm。 

试 样 不 一 定 为 正方 形 。 试 验 后 在 支撑 面 上 不 应 有 压 头 的 压 痕 。 

2) 当 无 法 得 到 上 述 所 规定 的 最 小 厚度 的 试 样 时 ， 可 用 相同 厚度 的 较 薄 试 样 车 成 ， 
要 求 每 片 试 样 的 表面 都 应 紧密 接触 ， 不 得 被 任何 形式 的 表面 缺陷 分 开 ( 例 如， 四 陷 痕 
迹 或 锯 割 形成 的 毛 边 )。 

3) 全 部 压 痕 都 应 在 试 样 的 同一 表面 上 。 

4) 测量 洛 氏 硬度 只 需 一 个 试 样 ， 对 各 向 同性 的 材料 ， 每 一 试 样 至 少 应 测量 5 次 。 

5) 当 被 测 材料 是 各 向 异性 时 ， 应 规定 压 痕 的 方向 与 各 向 异性 轴 的 关系 。 当 需要 测 
定 不 止 一 个 方向 上 的 硬度 值 时 ， 则 应 制备 足够 的 试 样 ， 以 使 每 个 方向 上 至 少 可 以 测定 5 
个 洛 氏 硬度 值 。 


15.2.2 试验 仪器 


1) 试验 仪器 是 标准 洛 氏 硬度 计 ， 其 主要 由 下 列 部 件 构 成 : 中 可 调 工作 台 的 刚性 机 
架 , 带 有 直径 至 少 为 50mm 的 用 于 放置 试 样 的 平板 ; @ 有 连接 器 的 压 头 ; 加 无 冲击 地 将 
适宜 负荷 加 在 压 头 上 的 装置 。 

2) 压 头 为 可 在 轴 套 中 自由 滚动 的 硬 质 抛 光 钢 球 。 该 钢 球 在 试验 中 不 应 有 变形 ， 试 
后 不 应 有 损伤 。 压 头 的 直径 取决 于 所 用 的 洛 氏 硬度 标尺 。 

3) 压 头 配 有 千 分 表 或 其 他 合适 的 装置 ， 以 测量 压 涉 的 压 和 深度， 精确 至 
0. 001mm。 千 分 表 最 好 按 洛 氏 硬 度 值 标 刻度 数 (但 不 是 必须 这 样 做 ， 洛 氏 标尺 的 每 一 分 
度 值 为 0.002mm) 。 当 仪器 直接 标 刻 时 ， 千 分 表 上 通常 有 黑 、 红 两 种 刻度 ， 后 者 已 自动 
推算 出 M、 工 及 R 标尺 洛 氏 人 硬度 的 常数 130。 只 要 准确 度 不 低 于 和 干 分 表 ， 也 可 采用 其 他 
测量 和 数据 显示 手段 。 

4) 所 有 情况 下 的 初 负 符 都 是 98. 07N。 洛 氏 硬度 计 通过 丝 杠 将 放置 试 样 的 工作 台 升 
高 至 试 样 与 压 头 接触 来 施加 初 负 葆 。 在 这 种 情况 下 ， 千 分 表 上 有 一 个 显示 初 负荷 已 经 施 
加 的 指示 点 。 调 整 加 荷 速 度 极 为 重要 。 调 节 洛 氏 硬 度 计 的 缓冲 器 ， 以 使 操作 手柄 在 仪器 
上 无 试 样 时 或 未 加 和 荷 于 砧 座 的 情况 下 ,在 4 ~5s 内 完成 ， 此 操作 所 用 的 主 负荷 应 是 
980.7N。 

5) 洛 氏 标 义 的 主 负 和 荷 、 初 负荷 及 压 头 直径 如 表 15-2 所 示 ， 主 负荷 及 初 负荷 都 需 准 
确 到 2% 之 内 。 
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表 15-2 洛 氏 标尺 的 主 负荷 、 初 负荷 及 压 头 直径 
洛 氏 硬度 标尺 初 负荷 /N 主 负荷 AN 压 头 直径 /mm 
R 98.07 588.4 12.7 £0.015 
L 98.07 588.4 6.35 +0.015 
M 98.07 980.7 6.35 +0.015 
E 98.07 980.7 3. 175 +0.015 








注 : 下 标尺 仅 用 于 校准 。 








6) 仪 絮 应 安装 在 水 平 、 无 振动 的 钢 性 基 
的 影响 〈 例 如 在 其 他 试验 机 的 附近 ) ， 则 洛 氏 





























7) 定期 用 已 知 治 氏 硬度 的 金属 〈 铸铁、 






























































座 上 。 者 仪器 台 座 上 无 法 避免 要 受到 振动 
硬度 计 也 可 装 在 带 有 至少 25mm 厚 的 海绵 
橡胶 衬 垫 的 金属 板 上 ， 或 其 他 能 有 效 减 振 的 台 座 上 。 
镁 合金 、 轴 承 材料 ) 标准 硬度 块 ， 采 月 








< 








洛 氏 标尺 校准 仪器 。 这 样 可 以 发 现 由 于 加 和 荷 装置 的 失灵 或 框架 变形 所 引起 的 误差 ， 
这 些 误差 应 在 仪器 使 用 前 予以 校正 。 当 仪器 规定 R、L 或 M 的 试验 方法 时 ， 可 经 常 按 























R、 工 或 M 相应 测试 方法 所 用 的 标准 人 硬度 块 进行 辅助 校 验 。 


15.2.3 试验 方法 


1. 状态 调节 
试验 前 ， 试 样 应 在 与 被 测 材料 有 关 的 标准 








一 种 环境 中 进行 状态 调节 。 
2. 试验 步 又 


所 规定 的 环境 中 或 在 本 书 1.4 节 所 规定 的 











1) 除非 男 有 规定 ,试验 应 在 与 状态 调节 相同 的 标准 环境 中 进行 。 
与 所 用 洛 氏 标尺 相符 合 。 由 于 手 调 不 能 使 





2) 校对 主 负荷 、 初 负荷 及 压 头 直径 是 否 









































更 换 钢 球 后 的 第 一 次 读数 必须 废弃 。 












































率 中 ， 所 以 








压 头 正确 地 安置 在 轴承 座 中 ， 需 要 主 负 和 荷 的 全 部 压力 才能 使 压 头 安置 在 轴承 








迹 ， 并 检查 试 样 表面 是 否 重 直 于 所 施加 的 负 葵 方向。 
施加 初 负 荷 且 调整 千 分 表 到 零 。 在 施加 初 负荷 后 10s 内 施加 主 负荷 。 在 施加 主 负 蓓 
后 15 ~16s 时 纯 去 主 负 倍 。 应 平稳 操作 仪器 ， 凶 去 主 负 答 15s 后 读 取 千 分 表 上 读数 ， 准 























mt 


确 到 标尺 的 分 度 


o 











3) 把 试 样 放 在 工作 台 上 。 检 查 试 样 和 压 头 的 表面 是 否 有 灰尘 、 污 物 、 润 滑 油 及 锈 


4) 若 仪器 是 按 洛 氏 硬 度 值 直 接 分 度 时 ， 则 适合 于 按 下 述 方法 操作 : 计数 施加 主 负 
和 荷 后 指针 通过 红 标 斥 上 零点 的 次 数 ， 将 所 得 次 数 与 外 去 主 负荷 后 指针 通过 零点 的 次 数 相 





减 。 若 其 差 值 为 零 ， 则 硬度 值 为 标尺 读数 加 上 100; 若 其 差 值 为 1， 








数 ; 大 其 差 值 为 2， 则 人 硬度 值 为 标尺 读数 减 去 





100。 























则 硬度 值 为 标尺 读 


5) 在 试 样 的 同一 表面 上 作 5 次 测量 ， 每 一 测量 点 应 离 试 样 边 缘 10mm 以 上 ,任何 

















两 测量 点 的 间隔 不 得 少 于 10mm。 


6) 理论 上 ， 洛 氏 硬 度 值 应 处 于 50 ~ 115 之 间 ， 超 出 此 范围 的 值 是 不 准确 的 ， 
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邻近 的 标尺 重新 测定 。 
7) 如 果 需 要 比 R 标尺 更 低 硬 度 值 的 标尺 时 ， 则 洛 氏 硬度 试验 是 不 适合 的 。 


15. 2.4 结果 表示 


洛 氏 硬度 标 斥 每 一 分 度 表 示 压 头 垂 直 移动 0.002mm。 实 际 上 ， 洛 氏 硬 度 值 由 下 式 
(此 关系 式 仅 适用 于 E、M、L 和 R 标 斥 ) 求 出 : 
HR =130 -e 


















































式 中 HR 一 一 洛 氏 硬度 值 ; 
主 负荷 印 除 后 的 压 入 深度 ， 以 0. 002mm 为 单位 的 数值 。 





15.3 ”塑料 和 硬 橡胶 压 痕 硬度 的 测定 试验 


塑料 和 硬 橡胶 压 痕 硬度 的 测定 试验 按照 GBAT 2411 一 2008《 塑 料 和 硬 橡胶 ”使 用 硬 
度 计 测 定 压 痕 硬 度 〈 邵 氏 硬 度 )》 进行 。 


15.3.1 试 样 


1) 试 样 的 厚度 至 少 为 4mm， 可 以 用 较 薄 的 儿 层 闭合 成 所 需 的 厚度 。 由 于 各 层 之 间 
的 表面 接触 不 完全 ， 因 此 ， 试 验 结果 可 能 与 单 片 试 样 所 测 结果 不 同 。 

2) 试 样 的 尺寸 应 足够 大 ， 以 保证 离 任 一 边缘 至 少 9mm 进行 测量 ， 除 非 已 知 离 边缘 
较 小 的 距离 进行 测量 所 得 结果 相同 。 试 样 表面 应 平整 ， 压 座 与 试 样 接触 时 覆盖 的 区 域 至 
少 离 压 针 顶端 有 6mm 的 半径 。 应 避免 在 弯曲 的 、 不 平 或 粗糙 的 表面 上 测量 硬度 。 


15.3.2 试验 仪器 


该 试验 方法 采用 邵 氏 A 型 和 邵 氏 D 型 的 硬度 计 。A 型 和 D 型 邵 氏 硬度 计 由 以 下 部 
件 构 成 : 

1) 压 座 : 中 心 有 一 直径 3mm + 上 0. Smm 的 孔 ， 离 压 座 的 任 一 边 至 少 6mm。 

2) 压 针 : 直径 为 1.25mm + 0.15mm 的 硬化 钢 制 成 ，A 型 硬度 计 压 针 如 图 15-1 所 
示 ，D 型 硬度 计 压 针 如 图 15-2 所 示 。 

3) 指示 装置 可 读 取 压 针 项 端 伸 出 压 座 的 长 度 ， 当 压 针 全 部 伸 出 2.50mm + 
0. 04mm 时 定 为 0， 压 座 和 压 针 与 平面 玻璃 紧密 接触 ， 伸 出 值 为 0mm 时 定 为 100， 才 可 
直接 读数 。 

该 装置 可 能 包括 将 负荷 施加 于 压 针 时 所 获得 的 初始 压 痕 的 指示 值 ， 需 要 时 可 由 最 大 
值 指示 器 读 取 瞬 时 读数 的 最 大 值 。 

对 于 已 校准 的 弹 自 ， 施 加 于 压 针 上 的 力 按 下 式 计算 (A 型 ) : 

F=550 +75H, 
式 中 ff 一 一 施加 的 力 ， 单 位 为 mN; 
有 ,一 一 A 型 硬度 计 硬 度 读数 。 
施加 于 压 针 上 的 力 按 下 式 计 算 (D 型 ): 
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下 =445 万 ， 
式 中 ff 一 一 施加 的 力 ， 单 位 为 mN; 
用 一 一 D 型 硬度 计 人 硬度 读数 。 
$3+0.5 | 
91.25+0.15 
1 
00.79 土 0.03 
图 15-1 A 型 硬度 计 压 针 图 15-2 nD 型 硬度 计 压 针 
1 一 压 座 “2 一 压 针 1 一 压 座 2 一 压 针 

Q@ 全 部 伸 出 2. 50mm +0.04mm。 Q@ 全 部 伸 出 2. 50mm +0. 04mm。 





























校准 硬度 计 的 弹 答 时 ， 为 防止 压 座 和 天 平 盘 间 的 干扰 ， 将 硬度 计 垂 直 放 置 ， 压 针 项 
端 静 置 在 天 平 盘 中 的 一 个 金属 垫上， 如 图 153 所 示 。 执 片上 有 一 个 高 约 2. 5mm， 直 径 
约 1.25mm 的 小 圆 杆 ， 顶 部 像 一 小 杯 ， 可 容纳 压 
针 。 热 片 的 质量 用 天 平 的 另 一 个 秤 盘 上 的 夸 码 来 
平衡 。 把 夸 码 加 到 秤 盘 上 ， 以 平衡 压 针 在 各 种 刻 
度 读数 时 的 力 。 测 得 的 力 值 与 A 型 硬度 计 的 计算 
力 值 之 差 应 在 +75mN 之 内 ,或 与 D 型 硬度 计 的 计 
算 力 值 之 差 应 在 +445mN 之 内 。 

可 用 专门 的 仪器 校准 硬度 计 。 用 于 校准 的 天 ”图 153 校准 硬度 计 弹 簧 的 装 剖 
平 或 仪器 应 能 在 压 针 顶端 施加 力 并 测量 ， 其 中 A 型 硬度 计 在 3. 9mN 以 内 ，D 型 硬度 计 
在 19. 6mN 以 内 。 


1S. 3.3 试验 方法 


1. 状态 调节 和 试验 环境 

材料 的 硬度 与 相对 湿度 无 关 时 ， 硬 度 计 和 试 样 应 在 试验 温度 下 状态 调节 lh 以 上 。 
对 于 硬度 与 相对 湿度 有 关 的 材料 ， 试 样 应 按 本 书 1. 4 节 规 定 或 按 相应 的 材料 标准 进行 状 
态 调 方 。 

当 硬 度 计 由 低 于 室温 的 地 方 移 至 较 高 温度 的 地 方 时 ， 在 转移 位 置 前 ， 应 将 其 放 在 合 
适 的 干燥 器 或 气 密 的 容器 中 ， 在 移入 新 的 环境 后 继续 保持 直到 硬度 计 的 温 露 


度 高 于 空气 需 
点 的 温度 。 


除非 相关 材料 标准 中 为 有 规定 ， 试 验 应 在 本 书 1. 4 市 规定 的 一 种 标准 环境 下 进行 。 
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2. 试验 步骤 

1) 将 试 样 放 在 一 个 硬 的 、 坚 固 稳 定 的 水 平平 面 上 ， 握 住 硬 度 计 ， 使 其 处 于 垂直 位 
置 ， 同 时 使 压 针 顶端 离 试 样 任 一 边缘 至 少 9mm。 立 即将 压 座 无 冲 击 地 加 到 试 样 上 ， 使 
压 座 平行 于 试 样 并 施加 足够 的 压力 ， 压 座 与 试 样 应 紧密 接触 。 
用 硬度 计 台 或 压 针 中 心 轴 上 加 夸 码 的 方法 ， 将 压 座 加 到 试 样 上 ， 可 获得 最 好 的 再 现 
性 。A 型 硬度 计 推 荐 的 质量 是 1lkg，D 型 硬度 计 是 5kg。 

15s +1s 后 读 取 指 示 装 置 的 示 值 。 若 规定 瞬时 读数 ， 则 在 压 座 与 试 样 紧密 接触 后 1s 
之 内 读 取 硬 度 计 的 最 大 值 。 

2) 在 同一 试 样 上 至 少 相 隔 6mm 测量 5 个 硬度 值 ， 并 计算 其 平均 值 。 

当 A 型 硬度 计 的 示 值 高 于 90 时 ， 建 议 用 D 型 硬度 计 进 行 测量 ; 当 D 型 硬度 计 的 示 
值 低 于 20 时 ， 建 议 用 A 型 重度 计 进 行 测 量 。 

3. 压 痕 硬度 的 测定 

在 规定 的 测试 条 件 下 ， 将 规定 形状 的 压 针 压 人 试验 材料 ， 测 量 垂直 压 人 的 深度 。 

压 痕 硬 度 与 相应 的 压 人 深度 成 反比 ， 且 依赖 于 材料 的 弹性 模 量 和 黏 弹性 。 压 针 的 形 
状 、 施 加 的 力 及 施 力 时 间 都 会 影响 试验 结果 ， 一 种 型 号 的 硬度 计 与 男 一 种 型 号 的 硬度 
计 ， 以 及 硬度 计 与 其 他 测量 硬度 的 仪器 之 间 没 有 一 种 简单 关系 。 


15. 3.4 结果 表示 


读数 可 以 用 邵 氏 硬度 A/15 : 45 的 形式 报告 ，A 是 硬度 计 的 类 型 ，15 是 13s， 它 是 
将 压 座 与 试 样 紧密 接触 后 与 读数 之 间 的 时 间 ， 而 45 是 读数 值 。 又 如 ， 邵 氏 硬 度 DZ/1 : 
60， 是 指 在 1s 之 内 读 取 的 D 型 硬度 计 示 值 为 60， 或 由 最 大 值 指示 器 得 到 的 读数 。 


15.4 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 硬度 的 测定 试验 
15.4.1 橡胶 国际 硬度 


1. 橡胶 国际 硬度 (IRHD) 的 定义 

橡胶 国际 硬度 (IRHD) 这 样 确定 : 当 IRHD 等 于 0 时 ， 表 示 材 料 的 杨 氏 弹性 模 量 
为 0; 当 IRHD 等 于 100 时 ,表示 材料 的 杨 氏 弹性 模 量 为 无 限 大 。 在 通常 情况 下 应 满足 
如 下 条 件 : 

1) 橡胶 国际 硬度 的 增 量 总 是 近似 地 表示 相同 比例 的 杨 氏 弹性 模 量 的 增 量 。 

2) 对 于 高 弹性 橡胶 ， 橡 胶 国 际 硬度 和 邵 尔 A 型 硬度 的 数值 大 致 相同 。 

2. 测定 方法 

对 表面 平坦 而 且 两 面 平 行 的 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 国际 硬度 的 四 种 测定 方法 是 : (D 
方法 N， 常 规 试 验 ; @) 方 法 也， 高 硬度 试验 ; @ 方 法 L， 低 硬度 试验 ; 由 方法 M， 微 型 
试验 。 对 于 弯曲 表面 表 观 硬度 的 测定 也 有 四 种 方法 ， 分 别 为 方法 CN、CH、CL、 和 CM。 

这 些 方法 的 主要 区 别 在 于 钢 球 的 直径 和 压 人 力 的 大 小 ， 应 根据 特定 的 用 途 选 择 合适 
的 方法 。 每 个 方法 的 适用 范围 如 图 154 所 示 。 

(1) 方法 N 硬度 的 常规 试验 适用 于 橡胶 的 硬度 在 35 ~85IRHD 范围 内 ， 也 可 用 于 
硬度 在 30 ~95IRHD 范围 内 的 橡胶 。 试 样 的 厚度 要 求 大 于 或 等 于 4mm。 
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(2) 方法 H 适用 于 橡胶 的 硬度 在 85 ~ 100IRHD 范围 内 ， 试 样 的 厚度 要 求 大 于 或 
等 于 4mm。 














(3) 方法 L 适用 于 橡胶 的 硬 低 高 
度 在 10 ~35IRHD 范围 内 ， 试 样 的 厚 常规 








度 要 求 大 于 或 等 于 和 二 在 0 0 10 30 35 50 85 95100 
95IRHD 和 30 ~ 35IRHD 范围 内 ， 用 EN 
方法 N 测 得 的 硬度 值 与 分 别 用 方法 ee 
或 方法 工 获得 的 数据 不 完全 一 致 。 

(4) 方法 M 硬度 的 微型 试验 法 ， 本 质 上 是 按 比例 缩小 的 常规 试验 法 ， 适 用 于 橡 
胶 的 硬度 在 35 ~85IRHD 范围 内 ， 也 可 用 于 硬度 在 30 ~95IRHD 范围 内 ， 试 样 的 厚度 小 
于 4 mm 的 橡胶 。 

由 于 橡胶 的 各 种 表面 因素 ， 例 如 由 打磨 引起 的 表面 粗糙 ,致使 微型 试验 与 常规 试验 
所 测 的 结果 出 现 差异 。 

方法 CN、CH、CL 和 CM 是 弯曲 表面 的 表 观 硬度 试验 ， 是 试验 的 橡胶 为 弯曲 的 情况 
下 ， 对 方法 N、 耳 、 工 和 M 的 修改 。 主 要 存在 两 种 情况 ; 

1) 试验 的 试 样 和 制品 足够 大 ， 使 硬度 计 能 安放 在 上 面 。 

2) 试验 的 试 样 和 制品 及 硬度 计 都 很 小 ， 使 它们 能 安放 在 普通 的 支 座 上 ， 或 者 能 将 
斌 样 安放 在 硬度 计 的 试 样 台 上 。 

上 述 方法 不 能 保证 适用 于 所 有 类 型 和 尺寸 的 试 样 ， 但 包括 了 像 0 形 圈 这 样 一 些 最 
普通 的 类 型 。 

3. 标准 硬度 (用 S 表示) 

标准 硬度 是 指使 用 方法 N、H、L 和 M 规定 的 程序 ， 用 标准 厚度 和 不 小 于 规定 的 最 
小 横向 尺寸 的 试 样 测 得 的 硬度 。 橡 胶 国 际 硬 度 值 取 整 数位 。 

4. 表 观 硬度 

表 观 硬度 是 指使 用 方法 N、H、 工 和 M 规定 的 程序 ， 用 非 标准 试 样 ， 以 及 使 用 方法 
CN、CH、CL 和 CM 测 得 的 硬度 。 橡 胶 国际 硬度 取 整 数位 。 

用 方法 CN、CH、CL 和 CM 测 得 的 值 总 是 给 出 表 观 硬度 。 因 为 试验 通常 在 橡胶 厚度 
有 所 变化 的 整个 制品 上 进行 而 且 在 多 数 情况 下 ， 横 向 尺寸 不 能 保证 压 足 与 边缘 之 间 的 
最 小 距离 ， 因 此 测 得 的 数值 通常 与 用 方法 N、H、L 和 M 在 标准 试 样 上 ， 或 在 相同 厚度 
的 制品 的 平坦 表面 上 所 测 得 的 数值 不 一 致 。 另 外 ， 测 出 的 硬度 值 还 与 制品 的 支承 方法 和 
是 否 使 用 了 压 足 有 关 。 

在 弯曲 表面 上 测 得 的 结果 ， 仅 适用 于 特殊 形状 、 特 殊 尺 寸 的 试 样 或 制品 ， 以 及 特殊 
的 支承 方式 等 。 同 标准 硬度 值 相 比 可 相差 10IRHD 左右 。 此 外 ， 经 打磨 的 表面 或 用 其 他 
方法 除去 布 纹 的 表面 ， 与 光滑 的 模压 表面 相 比 ， 得 到 的 硬度 值 将 稍 有 不 同 。 

5. 参考 标准 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 硬度 的 测定 试验 方法 可 按照 GB 6031 一 1998《 硫 化 橡胶 或 热 
闻 性 橡胶 硬度 的 测定 (10 ~ 1O0TRHD ) 》 进行 。 
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15.4.2 试 样 


1. 方法 N、H、L 和 M 


1) 试 样 的 上 、 下 表面 应 是 3 


样 上 进行 。 








F 整 、 光 滑 和 相互 平行 的 ， 对 比试 验 应 


在 相同 厚度 的 试 


2) 试 样 的 厚度 要 求 : 人 方法 N 和 日 ， 标 准 试 样 的 厚度 应 为 8 ~ 10mm， 而 且 可 以 由 


一 层 、 两 层 或 三 
稍 厚 些 或 者 稍 薄 些 ， 


但 不 外 





可 以 由 一 层 、 两 层 或 三 
样 可 以 稍 厚 些 或 者 稍 薄 些 ， 











层 车 放 的 橡胶 组 成 ， 其 最 薄 的 橡胶 
bE 小 于 4mm; @) 方 法 工 ， 
层 麦 放 的 橡胶 组 成 ， 其 最 菏 的 橡胶 层 不 应 小 于 2mm， 非 标准 试 
bE 小 于 6mm; @ 方 法 M， 标 准 试 样 的 厚度 应 为 2mm + 


但 不 外 





0. 5mm， 可 以 使 用 厚 些 或 薄 些 的 试 样 ， 但 不 外 














准 试 样 所 测 的 结果 不 能 进行 比较 。 





3) 试 样 横向 尺寸 的 要 求 : 中方 法 N、 也 和 工 ， 标 准 
应 使 试验 点 与 试 样 边缘 的 距离 不 小 于 表 15-3 的 规定 ; 
与 试 样 边缘 的 距离 不 小 于 2mm， 试 样 厚度 大 于 4mm, 但 由 于 横向 
积 所 限 ， 不 宜 在 常规 试验 仪器 上 试验 而 
































用 微型 


层 应 不 小 于 2mm， 
标准 试 样 的 厚度 为 














EE 小 于 Imm， 用 这 样 的 试 术 

















E 试 样 和 非 标 准 试 样 的 横向 
@ 方 法 M， 横向 尺寸 





非 标准 试 样 可 以 
10 ~ 1Smm， 而 且 





测 得 的 结果 与 标 








尺寸 
应 使 试验 点 





尺寸 或 平面 部 分 的 面 
I 仪器 试验 时 ,试验 点 应 距离 试 样 边缘 尽 可 














能 远 一 些 。 
表 15-3 试验 点 与 试 样 边 缘 的 最 小 距离 
试 样 的 总 厚度 试验 点 与 试 样 边缘 的 最 小 试 样 的 总 厚度 试验 点 与 试 样 边缘 的 最 小 
/mm 距离 /mm /mm 距离 /mm 
4 元 用 10 10.0 
6 80 15 11.5 
8 9.0 25 13.0 





2. 方法 CN、CH、CL 和 CM 


试 样 应 是 一 个 完整 的 制品 或 者 是 从 制品 上 切 下 的 一 部 分 。 切 下 的 试 样 下 面 
角 间 内 被 正常 支承 住 。 如 果 试 样 的 表面 有 布 约 ， 应 打磨 后 再 进行 试验 ， 试 样 在 

















人 硬度 试验 其 








打磨 后 应 在 标准 温度 下 恢复 至 少 16h ， 而 


的 一 部 分 。 
15. 4. 3 


试验 仪器 








1. 方法 N、H、L 和 M 








仪器 主要 部 件 





1) 有 





E 杆 和 压 杆 的 支承 装置 : 可 时 

















杆 的 支承 装置 ， 可 使 其 在 施加 接触 力 之 前 ， 





2) 对 压 杆 施 加 接触 力 和 压 人 力 的 装置 ; 





以 及 一 切 可 能 

















且 和 需要 进行 环境 调节 ， 











的 尺寸 和 作用 力 如 表 15-4 所 示 。 
E 直 移动 的 压 杆 ， 下 端 是 一 个 钢 球 或 球形 表面 。 压 











i 应 能 够 在 











调节 期 可 以 作为 恢复 期 





钢 球 下 端 部 稍 高 于 环形 压 足 的 基准 面 。 





作用 力 包括 压 杆 和 与 其 相连 的 附件 重量 ， 
作用 于 压 杆 的 弹簧 力 ， 以 使 其 实际 加 于 压 杆 球 端的 力 符合 表 15-4 的 规定 。 
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表 15-4 仪器 主要 部 件 的 尺寸 和 作用 力 
钢 球 作用 力 
试验 直径 /mm 压 足 上 的 力 [N 
接触 力 /N | 压 入 力 /N 总 力 /N 
Ei 球 2.5+0.01 
方法 压 足 20+1 0.30 +0.02 | 3.40+0.01 | 5.70 +0.03 8.3+1.5 
(常规 试验 ) 
孔 6+1 
球 1.00 + 上 0.01 
方法 本 
压 足 20+1 0.30 +0.02 | 3.40+0.01 | 5.70 +0.03 8.3+1.5 
(高 硬度 ) 
孔 6+1 
球 5.00 + 上 0.01 
方法 L 
低 硬度 ) 压 足 22+1 0.30 +0.02 | 3.40+0.01 | 5.70 +0.03 8.3+1.5 
人 孔 10 1 
a 球 0. 395 +0. 005 接触 力 /mN 压 人 力 [mN 总 力 /mN 压 足 上 的 力 AmN 
ee 压 足 3. 35 +0. 15 
由本 二: 坝 孔 1.00+0.15 8.3 +0.5 145 +0.5 153.3 +1.0 235 +30 
3) 测量 由 压 入 力 产 生 的 压 杆 压 入 深度 增 量 的 装置 : 测量 结果 以 长 度 单 位 表示 ,或 
者 直接 读 出 橡胶 国际 硬度 IRHD。 该 测量 装置 可 以 是 机 械 的 、 光 学 的 或 电学 的 。 
4) 扁平 环形 压 足 : 该 压 足 垂直 于 压 杆 轴线 ， 并 有 一 个 使 压 杆 通过 的 同心 圆 孔 。 压 
足 放 在 试 样 上 ， 并 对 其 施加 30kPa + SkPa 的 压力 ， 施 加 在 压 足 上 的 总 压力 不 应 超过 表 
154 中 规定 的 值 。 压 足 与 测量 压 人 深度 的 装置 为 刚性 连接 。 这 样 测 出 的 位 移 才 是 压 杆 相 


对 于 压 足 
在 
上 的 作 














( 即 试 样 的 上 表面 ) 的 位 移 ， 而 不 是 压 杆 机 
微型 试验 中 ， 当 使 月 
用 力 在 施加 总 压力 的 过 程 ! 












































的 作用 力 大 于 此 值 ， 即 等 于 380mN + 30mN。 


5) 硬度 计 的 轻微 振动 装置 〈 例 如 电动 蜂 鸣 器 ) : 




















力 ( 在 完全 消除 了 摩擦 力 的 仪器 上 可 以 省 去 )。 





6) 试 样 配 有 恒温 箱 : 
温度 的 装置 ， 使 其 将 温度 控 甫 
顶部 ， 穿 过 顶部 的 部 分 由 低热 导 率 的 材料 制 成 ， 











目 对 于 支承 试 样 的 表面 的 位 移 。 
借助 弹 签 向 上 顶 推 试 样 台 的 仪器 时 ， 压 足 上 的 压力 值 和 压 足 
都 是 起 作用 的 。 在 施加 145 mN 压 人 力 之 前 ， 


























试 样 在 非 标准 温度 下 试验 时 所 1 











3。 该 恒温 箱 应 安装 














| 在 所 需 温度 上 +2% 范围 内 。 压 足 和 寻 




















压 足 上 


该 装置 用 以 克服 任何 轻微 的 摩擦 


个 控制 





E 直 压 杆 应 穿 过 恒温 箱 














靠近 试 样 或 安放 试 样 的 地 方 。 
2. 方法 CN、CH、 CL 和 CM 











所 





1) 对 于 半径 大 于 50mm 的 圆柱 形 表面 ， 仪 器 的 底部 ， 
形 压 足 自由 通过 ， 











用 仪器 基本 上 是 方法 N、 晶 、L 和 M 中 所 描述 的 ， 但 有 以 下 几 点 不 同 : 





应 在 压 杆 下 对 





1 有 小 孔 ， 











测量 温度 的 敏感 元 件 应 安装 在 恒温 箱 内 








这 样 一 来 在 底座 的 上 、 下 均 可 进行 测量 。 底 有 只 








E 的 下 表 症 




















平行 并 与 底 





座 平面 平行 的 圆柱 体形 状 。 





圆柱 的 直径 和 它们 相隔 的 距离 应 能 使 仪器 











i 应 为 两 个 相互 
固定 并 


“ 298. 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 











支承 在 被 试验 的 弯曲 表面 上 ,或 者 经 改进 的 底座 可 以 安装 上 带 万 向 节 的 可 动 压 足 ， 以 便 
使 它们 适用 于 弯曲 面 。 
2) 对 于 大 于 50mm 大 半径 的 双 弯 曲 的 表面 ， 应 使 用 












































规定 的 带 可 调 压 足 的 仪 





ja 
We 





B 
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3) 对 于 半径 为 4~50mm 的 圆柱 面 或 双 弯 曲 的 小 试 样 ， 如 果 表 面 太 小 不 能 支承 仪 
， 则 试 样 或 制品 应 由 专用 夹具 或 V 形 模具 的 装置 国定 ， 以 便 使 压 足 垂直 地 压 在 试验 
Rl 面 上 ， 也 可 以 用 蜡 把 小 试 样 凝固 在 试 样 台 上 。 
通常 情况 下 ， 用 于 方法 M 的 仪器 仅 适 用 于 橡胶 厚度 小 于 4mm 的 试 样 。 用 于 方法 M， 
划 助 弹簧 向 上 项 推 试 样 台 的 仪器 ， 不 适用 于 大 的 试 样 或 具有 大 弯曲 半径 的 制品 。 

4) 对 于 小 0 形 圈 和 小 于 4mm 弯曲 半径 的 制品 ， 这 些 试 样 应 固定 在 合适 的 夹具 或 模 
具 上 , 或 者 用 蜡 凝 固 在 试 样 台 上 ， 应 使 用 方法 M 所 用 的 仪器 测量 。 如 果 半 径 小 于 
0. 8mm ， 则 不 能 进行 试验 。 


15.4.4 试验 方法 


1. 硫化 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 

1) 在 进行 常规 试验 时 ， 硫 化 和 试验 之 间 的 最 短 时 间 应 为 16h。 在 进行 仲裁 试验 时 ， 
最 短 时 间 应 为 72h。 

2) 在 进行 非 制品 试验 时 ， 硫 化 和 试验 间 的 最 长 时 间 为 4 周 。 在 进行 对 比 评价 试验 
时 ， 试 验 应 尽 可 能 经 相同 的 时 间 间 隔 后 进行 。 

3) 在 进行 制品 试验 时 ， 只 要 有 可 能 ,硫化 和 试验 间 的 时 间 间 隔 应 不 超过 3 个 月 。 
在 其 他 情况 下 ， 试 验 应 在 使 用 方 收 到 制品 后 两 个 月 内 进行 。 

2. 试 样 的 调节 

1) 当 试 验 在 标准 温度 下 进行 时 ， 试 样 在 试验 前 应 在 这 一 试验 条 件 下 至 少 调节 3h。 

2) 当 试 验 在 较 高 或 较 低 的 温度 进行 时 ， 试 样 应 在 试验 环境 中 放置 一 段 时 间 ， 使 之 
足以 达到 与 试验 环境 的 温度 相 平衡 ， 或 按 所 试 材料 或 制品 的 技术 要 求 规定 的 时 间 放 置 ， 
然后 立即 试验 。 

3. 试验 温度 

试验 通常 应 在 标准 温度 (23%C +2%C ) 下 进行 。 

4. 试验 步骤 

1) 按 规 定 调节 试 样 。 在 试 样 的 上 、 下 表面 撤 上 薄 薄 的 滑石 粉 ， 把 试 样 放 在 一 水 平 
刚性 支承 表面 上 ， 放 下 压 足 与 试 样 表面 接触 。 使 压 杆 和 压 球 在 橡胶 上 保持 5s， 这 时 球 
上 的 压力 为 接触 力 。 
2) 如 果 硬 度 计 以 橡胶 国际 硬度 (IRHD) 分 度 ， 它 应 在 5s 后 ， 调 整 到 读数 为 100; 
然后 应 施加 压 入 力 并 保持 30s， 这 时 可 直接 测 得 橡胶 国际 硬度 值 。 

3) 如 果 硬 度 计 以 长 度 单 位 分 度 ， 应 记 下 施加 压 人 力 30s 后 引起 的 压 杆 压 人 深度 什 
D (0.01mm 为 单位 ) 。 在 采用 微型 试验 时 ， 这 个 值 应 乘 以 刻度 系数 6， 再 利用 表 15-5 ~ 
表 15-7 或 由 这 些 表 绘 制 曲 线 换算 成 橡胶 国际 硬度 值 。 

4) 在 施加 人 负荷 期 间 ， 除 非 仪 器 完全 消除 了 摩擦 ， 否 则 都 应 轻微 振动 仪 占 。 























Wo 
1 
注 



































































































































































































































































































































































































































































































































第 15 章 硬度 的 测试 “ 299. 
表 15-5 方法 N 所 用 的 DD 值 与 橡胶 国际 硬度 值 (IRHD) 的 换算 
D IRHD D IRHD D IRHD D IRHD 
0 100.0 33 81.5 66 62.5 99 49.1 
1 100.0 34 80.9 67 62.0 100 48.8 
2 99.9 35 80.2 68 61.5 101 48.5 
3 99.8 36 79.5 69 61.1 102 48.1 
4 99.6 37 78.9 70 60.6 103 47.8 
5 99.3 38 78.2 71 60.1 104 47.5 
6 99.0 39 77.6 72 59.7 105 才 7 
Wy 98.6 40 77.0 73 59.2 106 46.8 
8 98.1 41 76.4 74 58.8 107 46.5 
9 97.7 42 75.8 4 58.3 108 46.2 
10 97.1 43 75.2 76 57.9 109 45.9 
11 96.5 44 74.5 77 S73 110 45.6 
12 95.9 45 73.9 78 57.0 111 45.3 
13 95.3 46 73.3 79 56.6 112 45.0 
14 94.7 47 .2 80 56.2 113 44.7 
15 94.0 48 了 人 过 81 55.8 114 44.4 
16 93.4 49 71.6 82 55.4 115 44.1 
17 92.7 50 71.0 83 55.0 116 43.8 
18 92.0 S51 70.4 84 54.6 117 3 
19 91.3 $2 69.8 85 54.2 118 43.3 
20 90.6 53 69.3 86 53.8 119 43.0 
21 89.8 54 68.7 87 53.4 120 42.7 
22 89.2 33 68.2 88 53.0 121 42.5 
23 88.5 56 67.6 89 S27 122. 42.2 
24 87.8 5S7 67.1 90 S23 123 41.9 
25 87.1 58 66.6 91 52.0 124 41.7 
26 86.4 59 66.0 92 51.6 125 41.4 
27 85.7 60 65.5 93 51.2 126 41.1 
28 85.0 61 65.0 94 50.9 127 40.9 
29 84.3 62 64.5 95 50.5 128 40.6 
30 83.6 63 64.0 96 50.2 129 40.4 
31 82.9 64 63.5 97 49.8 130 40.1 
32 82.2 65 63.0 98 49.5 131 39.9 
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续 ) 

D IRHD D IRHD D IRHD D IRHD 
132 39.6 145 36.7 158 34.0 171 31.6 
133 39.4 146 36.5 159 33.8 172 31.4 
134 39.1 147 36.2 160 33.6 173 31;2 
135 38.9 148 36.0 161 33.4 174 31.1 
136 38.7 149 35.8 162 33.2 173 30.9 
137 38.4 150 35.6 163 33.0 176 30.7 
138 38.2 151 35.4 164 32.8 177 30.5 
139 38.0 152 35;2 165 32.6 178 30.4 
140 37.8 153 35.0 166 32.4 179 30.2 
141 3775. 154 34.8 167 32.3 180 30.0 
142 37.3 155 34.6 168 32.1 
143 37.1 156 34.4 169 31.9 
144 36.9 157 34.2 170 31.7 

QD DD 为 不 同 的 压 人 深度 (以 0.01mm 表示 )， 钢 球 的 直径 为 2. 5mm。 

表 15-6 方法 H 所 用 的 DD 值 与 橡胶 国际 硬度 值 (IRHD) 的 换算 ” 

D IRHD D IRHD D IRHD D IRHD 
0 100.0 12 98.3 24 93.8 36 88.4 
1 100.0 13 98.0 25 93.4 37 87.9 
2 100.0 14 97.5 26 92.9 38 87.5 
3 99.9 15 97.3 27 92.5 39 87.0 
4 99.9 16 97.0 28 92.0 40 86.6 
3 99.8 17 96.6 29 91.6 41 86.1 
6 99.6 18 96.2 30 91.1 42 85.7 
99.5 19 95.8 31 90.7 43 85.3 
8 99.3 20 95.4 52 90.2 44 84.8 
9 99.1 21 95.0 33 89.7 

10 98.8 22 94.6 34 89.3 

11 98.6 23 94.2 35 88.8 

QD 为 不 同 的 压 人 深度 《以 0.01mm 表示 ) ， 钢 球 的 直径 为 Imm。 

表 15-7 方法 L 所 用 的 DD 值 与 橡胶 国际 硬度 值 (IRHD) 的 换算 

D IRHD D IRHD D IRHD D IRHD 
110 34.9 114 33.9 118 32.9 122 31.9 
112 34.4 116 33.4 120 32.4 124 31.4 
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( 续 ) 
D IRHD D IRHD D IRHD D IRHD 
126 30.9 176 21.9 226 16.2 276 12.3 
128 30.4 178 21.6 228 16.0 278 12.2 
130 30.0 180 21.3 230 15.8 280 12.1 
132 29.6 182 21.1 232 15.6 282 12.0 
134 29.2 184 20.8 234 15.4 284 11.8 
136 28.8 186 20.6 236 15.3 286 11.7 
138 28.4 188 20.3 238 15.1 288 11.6 
140 28.0 190 20.1 240 14.9 290 11.5 
142 27.6 192 19.8 242 14.8 292 11.4 
144 21:2 194 19.6 244 14.6 294 11.3 
146 26.8 196 19.4 246 14.4 296 11.2 
148 26.4 198 19.2 248 14.3 298 11.1 
150 26.1 200 18.9 250 14.1 300 11.0 
152 25.7 202 18.7 252 14.0 302 10.9 
154 25.4 204 18.5 254 13.8 304 10.8 
156 25.0 206 18.3 256 13.7 306 10.6 
158 24.7 208 18.0 258 13.5 308 10.5 
160 24.4 210 17.8 260 13.4 310 10.4 
162 24.1 212 17.6 262 13.3 312 10.3 
164 23.8 214 17.4 264 13.1 314 10.2 
166 23.5 216 二 2 266 13.0 316 10.1 
168 23.1 218 17.0 268 12.8 318 9.9 
170 22.8 220 16.8 270 12.7 
172 22:'3 222 16.6 272 12.6 
174 22.2 224 16.4 274 12:5 
@ DD 为 不 同 的 压 人 深度 (以 0.01mm 表示 ) ， 钢 球 的 直径 为 Smm。 


15. 4.5 结果 表示 






































该 硬度 试验 是 测量 钢 球 在 一 个 小 的 接触 力 和 一 个 大 的 总 力作 用 下 ， 压 入 橡胶 的 深度 
差 。 当 采用 微型 试验 时 ， 用 刻度 系数 6 乘 以 这 个 差 值 。 橡 胶 国 际 硬度 由 表 15-5 ~ 表 15-7 
或 由 这 些 表 绘 人 





线 由 以 下 给 











上 
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出 的 曲线 获得 ， 或 者 由 以 橡胶 国际 硬度 为 身 
的 压 入 深度 与 硬度 之 间 的 经 验 关 系 得 到 。 











位 的 刻度 盘 直 接 读数 。 这 些 曲 














不 同 的 压 和 人 深度 和 用 国际 硬度 表示 的 硬度 之 间 存 在 一 定 的 关系 ， 其 根据 如 下 : 


1) 对 于 完全 弹性 的 各 向 同性 材料 ， 压 人 深度 忆 (以 0.0lmm 为 单位 ) 和 杨 氏 弹性 
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模 量 E (以 MPa 为 单位 ) 之 间 的 已 知 关系 为 
元 =0. 0038 关 万 
式 中 一 一 压 入 力 ， 单位 为 N; 
钢 球 的 半径 ， 单 位 为 mm。 
2) 用 正 态 误差 积分 曲线 把 lsgE 和 橡胶 国际 硬度 联系 起 来 ， 如 图 15-5 ~ 图 15-7 所 
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示 。 此 曲线 表明 两 点 : 中 相应 于 曲线 中 点 lg 的 值 等 于 0.364MPa; @ 曲 线 的 最 大 斜率 
等 于 57IRHD/lgE 单位 增 量 。 
40.6 40 
i 100 
92.6 | lo0 
87.6 
81.2 —1 80 29.8 30 
72.9 
70 
3 63.4 站 加 
20.9 
O17 50 20 
40.6 
13.4 上 二 一 
2 8.6 9 
20.9 20 
8.6 10 3 
3 0 0 
.014 -1.8 02 06 1.0 14 18 -1.0 -1.2 -1.4-1.6-1.8 0 02 
lgE/MPa lgE/MPa 
图 15-5 1lg 和 国际 硬度 (3 ~ 图 15-6 lgk 和 国际 硬度 (3 ~ 
100IRHD) 之 间 的 关系 40IRHD) 之 间 的 关系 
97 
0d 100 
97.8 
95.9 
六 95 
3 92.6| 
党 90 
87.6 上 | 
85 
81.2 
10 12 14 16 18 320 22 2480 
lgE/MPa 
图 15-7 lgEk 和 国际 硬度 (80 ~ 1000IRHD) 之 间 的 关系 




















15. 5 ”硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 压 入 硬度 的 测定 试验 ( 邵 氏 硬度 
计 法 ) 

该 试验 规定 了 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 使 用 下 列 标尺 的 压 入 硬度 ( 邵 尔 硬度 ) 试验 

方法 : 

1) A 标尺 ,适用 于 普通 硬度 范围 ,采用 A 标尺 的 硬度 计 称 邵 氏 A 型 硬度 计 。 

2) D 标尺 ， 适 用 于 高 硬度 范围 ， 采 用 D 标尺 的 硬度 计 称 邵 氏 D 型 硬度 计 。 
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3) AO 标 太 ， 适 用 于 低 便 度 橡 胶 和 海绵 ， 采 用 AO 标尺 的 硬度 计 称 邵 氏 AO 型 硬度 
计 。 

4) AM 标尺 ， 适 用 于 普通 硬度 范围 的 薄 样 品 ， 采 用 AM 标尺 的 硬度 计 称 邵 氏 AM 型 
硬度 计 。 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 压 入 硬度 的 测定 试验 方法 ( 邵 氏 硬度 计 法 ) 可 按照 GB/T 
531. 1 一 2008《 硫 化 橡胶 或 热塑性 橡胶 ” 压 入 硬度 试验 方法 第 1 部 分 : 邵 氏 硬度 计 法 
( 邵 尔 硬度 )》 进 行 。 


15. 5.1 试 样 


1. 厚度 

1) 使 用 邵 氏 A 型 、D 型 和 AO 型 硬度 计 测 定 硬度 时 ， 试 样 的 厚度 不 小 于 6mm。 

2) 使 用 邵 氏 AM 型 硬度 计 测定 硬度 时 ， 试 样 的 厚度 不 小 于 1. Smm。 

3) 对 于 厚度 小 于 6mm 和 1.5mm 的 薄片 ， 为 得 到 足够 的 厚度 ， 试 样 可 以 由 不 多 于 3 
层 盖 加 而 成 。 对 于 邵 氏 A 型、D 型 和 AO 型 硬度 计 ， 著 加 后 试 样 总 厚度 不 小 于 6mm; 对 
于 AM 型 ， 三 加 后 试 样 总 厚度 不 小 于 1.5mm。 但 由 堆 层 试 样 测定 的 结果 和 单 层 试 样 测定 
的 结果 不 一 定 一 致 。 

2. 表面 

1) 试 样 尺 十 的 另 一 要 求 是 具有 足够 的 面积 ， 使 邵 氏 A 型 、D 型 硬度 计 的 测量 位 置 
距离 任 一 边缘 分 别 不 小 于 12mm，AO 型 不 小 于 15mm，AM 型 不 小 于 4. 5mm。 

2) 试 样 的 表面 在 一 定 范围 内 应 平整 ， 上 下 平行 ， 以 使 压 足 能 和 试 样 在 足够 面积 
进行 接触 。 邵 氏 A 型 和 D 型 硬度 计 接 触 面 半径 不 小 于 6mm，AO 型 不 小 于 9mm，AM 型 
不 小 于 2. 2mm。 

3) 采用 邵 氏 硬度 计 一 般 不 能 在 弯曲 、 不 平和 粗糙 的 表面 获得 满意 的 测量 结果 。 


15. 5.2 试验 仪器 


1.A 型 、D 型 和 AO 型 

(1) 压 足 A 型 和 DD 型 的 压 足 直径 为 $18mm +0. 5mm 并 种 有 $3mm+0.1mm 中 和 孔 ， 
AO 型 的 压 足 面积 至 少 为 S00mm” ， 带 有 49. 4mm + 
0. 2mm 中 孔 ， 中 孔 尺 寸 允 许 偏差 和 压 足 大 小 的 要 求 
仅 适 用 于 在 支架 上 使 用 的 硬度 计 。 

(2) 压 针 A 型 D 型 压 针 采用 直径 为 
1.25mm +0. 15mm 的 硬 质 钢 棒 制 成 ， 其 形状 分 别 如 
图 15-8 和 图 1$-9 所 示 。AO 型 压 针 为 半径 为 
SR2. Smmz+ 上 0.02 mm 的 球面 ， 其 形状 如 图 15-10 所 
小 。 

(3) 指示 机 构 ” 指 示 机 构 用 于 读 出 压 针 末端 伸 
出 压 足 表面 的 长 度 ， 并 用 硬度 值 表示 出 来 。 指 示 机 ”图 158 邵 氏 A 型 硬度 计 压 针 
构 的 示 值 范围 可 以 通过 下 述 方法 进行 校准 : 在 压 针 ”于 外 健 出 量 对 应 价 度 计 读数 为 0。 
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最 大 伸 出 量 为 2. 50mm +0. 02mm 时 硬度 指示 值 为 0， 把 压 足 和 压 针 紧密 接触 合适 的 硬 质 
平面 ， 压 针 伸 出 量 为 0 时 硬度 指示 值 为 100。 











G5.4+0.2 

































































NA RO.1+0.01 
P18+0.5 攻 宇 500mm2 
图 15-9 ” 邵 氏 DD 型 硬度 计 压 针 到 15-10” 邵 氏 AO 型 硬度 计 压 针 
中 压 针 伸 出 量 对 应 硬度 计 读 数 为 0。 中 压 针 伸 出 量 对 应 硬度 计 读 数 为 0。 
2. AM 型 





























AM 型 硬度 计 除 含有 A 型 、D 型 和 AO 型 的 零 部 件 ， 其 要 求 如 下 
(1) 压 足 压 足 直径 为 g9mm +0. 3mm 并 种 有 $1. 19mm +0.03mm 中 了 筷 。 
(2) 压 针 压 针 采 用 直径 为 $0.79mm + C0700.025 
0.025mm 的 硬 质 圆 棒 制 成 ， 其 形状 如 图 15-11 所 
不 。o 



























(3) 指示 机 构 “指示 机 构 用 于 读 出 压 针 末端 伸 
出 压 足 表面 的 长 度 ， 并 用 硬度 值 表 示 出 来 。 指 示 机 
构 的 示 值 范围 可 以 通过 下 述 方法 进行 校准 : 在 压 针 
最 大 伸 出 量 为 1.25mm +0.01mm 时 硬度 指示 值 为 
0， 把 压 足 和 压 针 紧 密 接 触 合适 的 硬 质 平面 ， 压 针 
伸 出 量 为 0 时 硬度 指示 值 为 100。 

(4) 支架 使 用 支架 可 提高 测量 准确 度 ， 通 过 
支架 在 压 针 中 轴 上 的 夸 码 加 力 ， 使 压 足 压 在 试 样 上 。 邵 氏 A 型 、D 型 和 AO 型 硬度 计 既 
可 以 和 便携 式 硬 度 计 一 样 用 手 直接 使 用 ， 也 可 以 安装 在 支架 上 使 用 。 邵 氏 AM 型 硬度 计 
只 能 安装 在 支架 上 使 用 。 


15. 5.3 ”试验 方法 


1. 邵 氏 硬度 计 的 原理 和 选择 

邵 氏 硬度 计 的 测量 原理 是 在 特定 的 条 件 下 把 特定 形状 的 压 针 压 人 橡胶 试 样 而 形成 压 
人 深度 ， 再 把 压 和 人 深度 转换 为 硬度 值 。 

使 用 邵 氏 硬度 计 ， 标 尺 的 选择 如 下 : 

1) D 标尺 值 低 于 20 时 ， 选 用 A 标尺 。 

2) A 标尺 值 低 于 20 时 ， 选 用 AO 标尺 。 

3) A 标尺 值 高 于 90 时 ， 选 用 D 标尺 。 
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图 15-11 邵 氏 AM 型 硬度 计 压 针 
中 压 针 伸 出 量 对 应 硬度 计 读 数 为 0。 
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4) 注 样 品 (样品 厚度 小 于 6mm) 选用 AM 标尺 。 
2. 邵 氏 硬度 计 弹 短 试 验 力 的 校准 
邵 氏 硬度 计 弹 簧 试验 力 的 校准 如 表 15-8 所 示 。 
表 15-8 邵 氏 硬度 计 弹 簧 试验 力 的 校准 





















































到 弹簧 试验 力 /mN 
邵 氏 硬度 计 指 示 值 

AM 型 A 型 、AO 型 D 型 

0 324 550 一 

10 368 1300 4450 

20 412 2050 8900 
30 456 2800 13350 
40 500 3550 17800 
50 544 4300 22250 
60 588 5050 26700 
70 632 5800 31150 
80 676 6550 35600 
90 720 7300 40050 
100 764 8050 44500 

单位 硬度 值 的 弹簧 试验 力 4.4 75 445 

校准 允许 偏差 +8.8 +37.5 +222.5 























3. 试 样 的 调节 

在 进行 试验 前 ， 试 样 应 在 标准 实验 室温 度 (23%C +2%C ) 下 调节 至 少 1h， 用 于 比较 
目的 的 单一 或 系列 试验 应 始终 采用 相同 的 温度 。 

4. 试验 步骤 

1) 将 试 样 放 在 平整 、 坚 硬 的 表面 上 ， 尽 可 能 快速 地 将 压 足 压 到 试 样 上 或 反之 把 试 
样 压 到 压 足 上 。 应 没有 振动 ， 保 持 压 足 和 试 样 表面 平行 以 使 压 针 垂 直 于 橡胶 表面 。 当 使 
用 支架 操作 时 ， 最 大 速度 为 3. 2 mm/s。 

2) 按 规定 施加 弹 得 试验 力 使 压 足 和 试 样 表面 紧密 接触 ， 当 压 足 和 试 样 紧密 接触 
后 ， 在 规定 的 时 刻 读数 。 对 于 硫化 橡胶 标准 弹 知 ， 试 验 力 保 持 时 间 为 3s， 热 塑性 橡胶 
则 为 15s。 

如 果 采 用 其 他 的 试验 时 间 ， 应 在 试验 报告 中 说 明 ， 未 知 类 型 橡胶 当 作 硫化 橡胶 处 














































































































理 。 





























3) 在 试 样 表面 不 同位 置 进行 5 次 测量 取 中 值 。 对 于 邵 氏 A 型 、D 型 和 AO 型 硬度 
计 ， 不同 测量 位 置 两 两 相距 至 少 6mm， 对 于 AM 型 ， 至 少 相距 0. 8mm。 


15. 5.4 结果 表示 
1) 邵 氏 A 型 硬度 计 的 示 值 按 下 式 计算 : 
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H, =(F-550)/75 





式 中 及 





邵 氏 A 型 硬度 计 读 数 ; 


8 一 一 在 压 针 上 施加 的 弹簧 试验 力 ， 单 位 为 mN。 

















2) 邵 氏 DD 型 硬度 计 的 示 值 按 下 式 计算 : 
H, = F/455 








式 中 一 一 邵 氏 DD 型 硬度 计 读数 ; 


8 一 一 在 压 针 上 施加 的 弹簧 试验 力 ， 单 位 为 mN。 











3) 邵 氏 AO 型 硬度 计 的 示 值 按 下 式 计 算 : 
Ho,=(F-550)/7 
式 中 一 一 邵 氏 AO 型 硬度 计 读数 ; 


5 


8 一 一 在 压 针 上 施加 的 弹簧 试验 力 ， 单 位 为 mN。 








4) 邵 氏 AM 型 硬度 计 的 示 值 按 下 式 计算 : 
Hi = (F -324)/4. 
式 中 有 HW 一 一 邵 氏 AM 型 便 度 计 读数 ; 





4 


8 一 一 在 压 针 上 施加 的 弹簧 试验 力 ， 单 位 为 mN。 





























邵 氏 A 型 、D 型 、AO 型 和 AM 型 硬度 计 测 量 结 
和 ShoreAM 单位 表示 。 








上 





分 别 用 ShoreA 、ShoreD 


、ShoreAO 


第 16 全 冲击 性 能 的 测试 


16.1 硬 质 塑 料 落 锤 冲 击 试 验 


硬 质 塑料 落 锤 冲 击 试验 的 结果 表示 一 般 有 通过 法 、 梯 度 法 、50% 冲击 破坏 能 和 
50% 冲击 破坏 高 度 的 标准 偏差 等 。 

硬 质 塑料 落 锤 冲 击 试验 方法 可 按照 GBAT 14153 一 1993 《 便 质 塑 料 落 锤 冲 击 试验 方 
法 通则 》 进 行 。 
16.1.1 试 样 

1. 形状 及 尺寸 

(1) 管材 管材 公称 外 径 小 于 或 等 于 75mm 时 ， 从 5 根 管 上 沿 长 度 方向 分 别 截 取 
100mm 长 的 试 样 。 公 称 外 径 大 于 75mm 时 ， 从 5 根 管材 上 沿 长 度 方向 分 别 截取 200mm 
长 的 试 样 。 

(2) 板材 从 5 块 板材 上 距 边 缘 不 小 于 100mm 处 分 别 截取 200mm x 200mm 的 正方 
形 试 样 。 厚 度 为 板材 原 厚 。 

(3) 异型 材 从 5 根 异 型 材 上 沿 挤 出 方向 各 截取 200mm 长 的 试 样 。 

(4) 管件 及 硬 质 塑料 零 部 件 ”保持 原形 状 的 整体 试 样 。 

2. 制备 

试 样 不 得 有 和 裂纹， 端口 平整 。 对 于 管材 和 异型 材 试 样 ， 两 端 应 与 轴线 垂直 切 平 。 

3. 数量 
通过 法 〈 采 用 一 定 质量 的 落 锤 在 规定 高 度 下 冲击 试 样 ， 一 般 用 于 产品 的 质量 控制 ) 
10 个 ; 梯度 法 (采用 变换 冲击 高 度 或 落 锤 质量 冲击 试 样 的 方法 而 获得 冲击 破坏 能 ) 25 
个 以 上 。 


16.1.2 试验 仪器 

1. 试验 机 

采用 符合 要 求 的 各 种 落 锤 式 冲击 试验 机 。 

2. 落 锤 质量 

1) 落 锤 质量 分 为 0.5kg、lkg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg 、8kg、10kg 、15Skg。 

2) 落 锤 锤 头 半径 分 为 30mm、10mm 、5Smnm 三 种 。 

3. 夹具 

1) 管材 试 样 采用 V 形 夹 具 ， 夹 角 为 120" ， 长 度 为 200mm。 使 试 样 稳固 地 夹 在 V 形 
槽 内 。 
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2) 板材 或 异型 材 等 所 用 夹具 形状 不 作 具 体 规定 ， 但 必须 保证 以 下 几 点 : 中 夹具 必 
须 能 够 将 试 样 夹 紧 ， 保 证 其 在 受 冲 击 时 不 发 生 位 移 ; @@ 夹 具 夹 紧 点 必须 与 支承 点 重合 ， 
夹 紧 力 不 可 过 大 ， 以 免试 样 变 形 ; (3) 夹 具 装 上 后 的 中 心 线 必须 与 落 锤 中 心 线 重合 ， 其 误 
差 不 得 大 于 2. 5mm。 


16.1.3 试验 方法 


1) 按 本 书 1.4 节 规定 的 标准 环境 与 正常 偏差 范围 进行 调节 ， 时 间 不 小 于 48h， 并 
在 此 环境 下 进行 试验 。 

2) 试 样 需 进行 高 低温 冲击 试验 时 ， 可 按 产品 标准 中 的 有 关 规 定 或 用 户 要 求 的 试验 
条 件 进 行 。 冲 击 试 样 离开 预 处 理 环境 状态 后 15s 内 完成 。 

3) 将 试 样 水 平 放置 在 夹具 上 。 有 困难 时 ， 可 采用 垫 片 等 加 以 调整 、 固 定 。 

4) 采用 通过 法 时 ， 按 产品 标准 中 规定 的 冲击 高 度 及 落 锤 质量 对 10 个 试 样 依次 进行 
冲击 。 

5) 采用 梯度 法 时 ， 首 先 确定 初始 冲击 高 度 和 落 锤 质量 。 试 验 时 ， 第 一 个 试 样 若 未 
被 破坏 ， 测 第 二 个 试 样 时 ， 高 度 增高 一 个 增 量 4(m)。 寿 第 一 个 试 样 已 破坏 ， 高 度 则 下 
降 一 个 增 量 4d(m) 。 直 至 试 样 达 到 50% 破坏 时 为 止 。 每 组 试 样 至 少 20 个 。 

6) 对 管材 或 对 称 管件 ， 沿 圆周 方向 冲击 ， 冲 击 点 选 在 垂直 直径 的 顶部 ， 对 板材 试 
样 选 在 中 心 部 位 ， 对 于 不 对 称 管件 或 异型 材 用 一 半 试 样 先 冲 击 一 面 ， 剩 下 一 半 再 冲击 为 
一 面 ， 每 个 试 样 只 允许 冲击 一 次 。 试 样 受 冲击 后 造成 的 裂纹 和 破碎 均 为 破坏 。 

16. 1.4 结果 表示 

1) 通过 法 : 按 产品 标准 中 有 关 规 定 处 理 。 若 无 规定 ，10 个 试 样 中 有 6 个 以 上 不 破 

坏 为 合格 。 


2) 梯度 法 : 50% 冲击 破坏 高 度 按 下 式 计算 : 
3 (in) 1 
| 



















































































































































































Ho = +ql Ee 

式 中 一 一 50% 冲击 破坏 高 度 ， 单 位 为 m; 
一 一 试验 初始 高 度 ( 预测 的 试验 破坏 高 度 ) 单位 为 m; 
d 一 一 每 次 升降 的 试验 高 度 ， 单 位 为 m; 





















































nn 一 一 各 试验 高 度 已 破坏 (或 未 破坏 ) 的 试 样 数 ; 
设 为 0 时 ,逐个 增 减 的 高 度 水 准 (i=… -3,，-2，-1, 0, 1,，2,3 
Ph) ; 
人 一 一 已 破坏 (或 未 破坏 ) 试 样 之 总 数 ; 
+ 使 用 已 破坏 的 数据 时 取 负 号 ， 使 用 未 破坏 的 数据 时 取 正 号 。 


3) 50% 冲击 破坏 能 按 下 式 计算 : 
Es = mgeHs 


式 中 Es S50% 冲击 破坏 能 ， 单位 为 J; 
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1 一 一: 


锤 质量 ， 单 位 为 kg; 








出 幸 








g 一 一 重力 加 速度 (9. 81) ， 单 位 为 m/s ; 
H;——50% 冲击 破坏 高 度 ， 单位 为 mo 
4) 50% 冲击 破坏 高 度 的 标准 偏差 按 下 式 计算 : 




























































































S=da 
式 中 5 一 一 标准 偏差 .单位 为 m; 
d 一 一 每 次 升降 的 试验 高 度 ， 单 位 为 m; 
a 一 一 由 下 式 求 出 双 值 ， 再 查 表 16-1。 
3 (六 mu) 13 (in)y 
a nl 
N N 
式 中 nn 一 一 各 试验 高 度 已 破坏 (或 未 破坏 ) 的 试 样 数 ; 
i 一 一 设 有 为 0 时， 逐个 增 减 的 高 度 水 准 (i=… -3,，-2, -1, 0, 1, 2,3 
…) ; 
N 一 一 已 破坏 〈 或 未 破坏 ) 试 样 之 总 数 。 
表 16-1 wa 值 表 
M 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
0.30 | 0.5102 | 0.5316 | 0.5518 | 0.5711 0.5897 | 0.6077 | 0.6253 | 0.6426 | 0.6597 |0.6765 
0.40 | 0.6932 | 0.7098 | 0.7263 | 0.7427 | 0.7591 0.7754 | 0.7917 | 0.8079 | 0.8242 |0.8405 
0.50 | 0.8567 | 0.8729 | 0.8892 | 0.9054 | 0.9216 | 0.9379 | 0.9541 0.9703 | 0.9866 |1.0028 
0.60 1.0190 1.0353 1.0515 1.0677 1.0839 1.1001 1.1164 1.1326 1.1488 |1.1650 
0.70 1.1812 1. 1974 1.2135 1.2297 1.2459 1.2621 1.2783 1.2944 1.3106 |1.3267 
0.80 1.3429 1.3590 1.3752 1.3913 1.4075 1.4236 1.4397 1.4559 1.4720 |1.4881 
0.90 1.5043 1.5204 1.5365 1.5526 1.5687 1.5848 1.6009 1.6170 1.6331 |1.6492 
1.00 1.6653 1.6814 1.6975 1.7135 1.7294 1.7457 1.7618 1.7779 1.7939 |1.8100 
1.10 1.8261 1. 8422 1. 8582 1.8743 1.8904 1.9064 1.9225 1.9386 1.9546 |1.9707 
1.20 1.9867 | 2.0028 | 2.0188 | 2.0349 | 2.0509 | 2.0670 | 2.0830 | 2.0991 2.1151 |2.1312 
1.30 | 2.1472 | 2.1633 | 2.1793 | 2.1953 | 2.2114 | 2.2274 | 2.2435 | 2.2595 | 2.2755 |2.2916 
1.40 | 2.3076 | 2.3236 | 2.3397 | 2.3557 | 2.3717 | 2.3878 | 2.4038 | 2.4198 | 2.4358 |2.4519 
1.50 | 2.4679 | 2.4839 | 2.4999 | 2.5159 | 2.5320 | 2.5480 | 2.5640 | 2.5800 | 2.5960 |2.6121 
1.60 | 2.6281 2.6441 2.6601 2.6761 2.6921 2.7082 | 2.7242 | 2.7420 | 2.7562 |2.7722 
1.70 | 2.7882 | 2.8042 | 2.8202 | 2.8362 | 2.8523 | 2.8683 | 2.8845 | 2.9003 | 2.9163 |2.9323 
1.80 | 2.9483 | 2.9643 | 2.9803 | 2.9963 | 3.0123 | 3.0283 | 3.0443 | 3.0603 | 3.0763 |3.0923 
1.90 | 3.1033 | 3.1243 | 3.1403 | 3.1563 | 3.1723 | 3.1883 | 3.2043 | 3.2203 | 3.2363 |3.2523 
2.00 | 3.2683 | 3.2843 | 3.3003 | 3.3163 | 3.3323 | 3.3483 | 3.3643 | 3.3803 | 3.3963 |3.4123 
2.10 | 3.4283 | 3.4443 | 3.4603 | 3.4763 | 3.4923 | 3.5083 | 3.5243 | 3.5402 | 3.5562 |3.5722 
2.20 | 3.5882 | 3.6043 | 3.6202 | 3.6362 | 3.6522 | 3.6682 | 3.6841 3.7001 3.7161 |3.7321 
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( 续 ) 

M 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
2.30 | 3.7481 | 3.7641 | 3.7801 | 3.7961 | 3.8121 | 3.8280 | 3.8440 | 3.8600 | 3.8760 |3.8920 
2.40 | 3.9080 | 3.9240 | 3.9400 | 3.9560 | 3.9720 | 3.9879 | 4.0039 | 4.0199 | 4.0359 |4.0619 
2.50 | 4.0678 | 4.0838 | 4.0998 | 4.1158 | 4.1318 | 4.1477 | 4.1637 | 4.1797 | 4.1957 |4.2117 
2.60 | 4.2277 | 4.2436 | 4.2596 | 4.2756 | 4.2916 | 4.3075 | 4.3235 | 4.3395 | 4.3555 |4.3715 
2.70 | 4.3874 | 4.4034 | 4.4194 | 4.4354 | 4.4514 | 4.4673 | 4.4833 | 4.4993 | 4.5153 |4.5313 
2.80 | 4.5472 | 4.5632 | 4.5792 | 4.5952 | 4.6111 | 4.6271 | 4.6431 | 4.6591 | 4.6750 |4.6910 
2.90 | 4.7070 | 4.7230 | 4.7390 | 4.7549 | 4.7709 | 4.7869 | 4.8029 | 4.8188 | 4.8348 |4.8504 
3.00 | 4.8668 
































示例 : 设 1kg 的 重 锤 ， 对 20 个 试 样 (d =0. 1m) 进行 试验 后 ，10 个 破坏 ， 其 余 10 
个 未 破坏 ， 如 表 16-2 所 示 。 
表 16-2 试验 记录 表 
验 结 























试验 高 度 | 水准 试验 结果 ( x :破坏 ;O :未 破坏 ) ni 
/em i 1|213141531617 1819 110111121131141153116117 181191201OD | x 区 SS 
110 2 0 10 0 0 
100 1 x x x x|014 4 4 
90(H') 0 |x O x x x O x O O 4|15| 0 0 
80 -1 x O O O O O 的 | —1 1 
70 -2 O 1 10 0 0 
















































































=0. 88m 
50% 的 破坏 高 度 Ex 按 公式 计算 : 
Es; = meH;, 
=1 x9. 81 x0. 88J 
=8.6J 
以 值 由 公式 计算 : 





Bin) r5(in)y 
4 N [ N | 
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由 表 16-1 查 得 a =0. 7098 。 
50% 的 破坏 高 度 的 标准 偏差 $ 按 公 式 计算 : 
S =da 
=0. 1 x0.7098m 
=0.07098m 





16.2 塑料 悬臂 梁 冲 击 试验 


塑料 悬臂 粱 冲击 试验 一 般 测 定 悬 臂 梁 缺口 冲击 强度 (cx) 和 甚 臂 梁 无 缺口 冲击 强 
度 (aio ) 值 。 

塑料 及 臂 梁 冲击 试验 按照 GBAT 1843 一 2008 《塑料 悬臂 粱 冲击 强度 的 测定 》 进 
行 。 








16.2.1 试 样 


1. 材料 
1) 硬 质 热塑性 模 塑 和 挤 塑 材料 ， 包 括 填 充 和 增强 复合 材料 ， 还 有 未 填充 类 型 的 材 
料 ; 硬 质 热塑性 板材 。 
2) 硬 质 热固性 模 塑 材料 ， 包 括 填充 和 增强 复合 材料 ; 硬 质 热固性 板材 ， 包 括 层 压 
































3) 纤维 增强 热固性 和 热塑性 复合 材料 ， 包 括 含 有 单 向 或 非 单 向 的 增强 材料 ， 如 
千 、 织 物 、 纺 织 粗 纱 、 短 切 原 丝 、 复 合 增强 材料 、 无 抢 粗 纱 及 磨 碎 纤 维 及 由 预 浸 料 制 成 
的 板材 。 

4) 热 致 液晶 聚合 物 。 

5) 通常 不 适用 于 硬 质 泡沫 材料 及 含有 泡沫 材料 的 夹层 结构 材料 。 缺 口试 样 通常 不 
适用 于 长 纤维 增强 的 复合 材料 或 热 致 液晶 聚合 物 。 

6) 适用 于 模 塑 至 所 选 尺寸 的 试 样 ， 由 标准 多 用 途 试 样 的 中 部 机 加 工 制 成 的 试 样 ， 
或 由 成 品 或 半成品 ， 如 模 塑 件 、 层 压板 、 挤 塑 或 浇铸 板材 机 加 工 制 成 的 试 样 。 

2. 制备 

(1) 模 塑 和 挤 塑 材料 材料 应 按 相关 的 材料 标准 制备 。 

(2) 板材 试 样 应 由 板材 机 加 工 而 成 ， 尽 可 能 使 用 A 型 缺口 。 测 试 时 ， 无 缺口 试 
样 的 机 加 工 表面 不 应 处 于 拉 伸 状态 。 

(3) 长 纤维 增强 材料 ”应 制 成 平板 或 按 其 他 标准 方法 或 协商 的 方法 制备 。 

(4) 检查 ，” 试 样 不 应 普 曲 ， 相 对 表面 应 互相 平行 ， 相 邻 表 面 应 相互 垂直 。 所 有 表 
面 和 边缘 应 无 乔 痕 、 麻 点 、 思 陷 和 飞 边 。 应 用 钢 直 尺 、 直 角 尺 和 平板 目测 或 用 测 微 计 测 
量 试 样 是 否 符合 上 述 要 求 ， 如 有 一 项 达 不 到 要 求 ， 则 试 样 应 报废 或 在 试验 前 加 工 成 符合 
要 求 的 试 样 。 

(5) 缺口 的 加 工 ”应 采用 机 加 工 方法 制备 缺口 。 切 削 齿 的 形状 能 将 试 样 切 削 出 图 
16-1 所 示 的 试 样 缺 口 形状 ， 切 削 肯 的 剖面 应 与 其 主轴 成 直角 。 缺 口 的 形状 应 定期 检查 。 
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如 果 被 测 材料 有 规定 ， 可 使 用 模 塑 缺口 坛 样 ， 测 试 结果 同 机 加 工 缺 口试 样 结果 不 可 比 。 

缺口 的 形状 应 定期 检查 。 
3. 各 向 异性 材料 4 45" 士 了 

某 些 板材 随 板材 方向 的 不 同 ， 可 能 具 

有 不 同 的 冲击 性 能 。 对 于 这 种 板材 应 按 平 

行 和 垂直 某 一 特征 方向 分 别 切取 一 组 试 样 。 























板材 的 特征 方向 可 目 视 观察 或 由 生产 方法 9 wy 
推断 。 到 16-1 缺口 类 型 
4. 形状 和 尺寸 a) A 型 (缺口 底部 半径 ry =0.25mm +0.05mm) 
(1) 通则 ” 试 样 尺 寸 如 表 16-3 所 示 ， ?) 了 型 (缺口 底部 半径 rw =1.00mm +0. 05mm) 
































需要 时 ， 可 对 称 地 将 试 样 的 长 度 减 至 63. 5mm。 缺 口 的 纵向 总 是 平行 于 厚度 h。 



































表 16-3 试 样 尺 寸 (单位 : mm) 
方法 名 称 试 样 缺口 类 型 缺口 底部 半径 | 缺口 的 保留 宽度 AN 
GB/T 1843/U 长 1=80 +2 无 缺口 二 全 
GB/T 1843/A 宽 5=10.0+0.2 A 0.25 +0.05 
8.0+0.2 
GB/T 1843/B 厚 h=4.0 +0.2 B 1.00 +0.05 
注 : 1. 如 果 试 样 是 由 板材 或 制品 上 裁 取 的 ， 板 材 或 制品 的 厚度 h 应 该 加 到 命名 中 ， 未 增强 的 试 样 不 应 使 


























机 加 工 表面 处 于 拉 伸 状态 进行 试验 。 
2. 如 果 板 材 厚度 hh 等 于 宽度 5， 冲 击 方向 (垂直 n 或 平行 p) 应 该 加 到 名 称 中 。 
























































(2) 模 塑 和 挤 塑 材料 按 表 16-3 的 规定 及 图 16-1 所 示 ， 试 样 应 使 用 一 种 类 型 的 缺 
口 ， 缺 口 应 处 于 试 样 的 中 间 。 优 选 的 缺口 类 型 是 A 型 ， 如 果 要 获得 材料 缺口 敏感 性 的 
信息 ， 应 试验 A 型 和 B 型 缺口 的 试 样 。 

(3) 板材 (包括 长 纤维 增强 的 材料 ) ”推荐 的 厚度 有 为 4mm。 如 果 试 样 是 从 板材 或 
构件 上 切取 的 ， 其 厚度 应 与 板材 或 构件 的 原 厚 相同 ， 至 多 不 超过 10. 2mm。 

对 于 厚度 均匀 ， 并 且 只 含有 一 种 规则 分 布 增强 料 的 板材 ， 当 其 厚度 大 于 10.2mm 
时 ， 则 从 板材 一 面 机 加 工 到 10.2mm + 上 0. 2mm。 对 于 无 缺口 试 样 ， 为 了 避免 表面 的 影响 ， 
试验 中 应 使 试 样 原 始 表面 处 于 拉 伸 状态 

试验 时 冲击 试 样 的 侧面 ， 冲 击 方向 平行 于 板 平面 ， 只 是 在 /= = 10mm 时 ， 才 可 平 
行 或 垂直 于 板 面 进行 试验 。 

5. 试 样 数量 

1) 除 被 测 材料 标准 另 有 规定 外 ， 一 组 试 样 应 为 10 个 。 当 变异 系数 小 于 5% 时 ， 测 
试 5 个 试 样 即 可 。 

2) 如 果 在 垂直 和 平行 方向 试验 层 压 材料 ， 则 每 个 方向 应 试验 10 个 试 样 。 

6. 状态 调节 

除 被 测 材料 标准 另 有 规定 外 ， 试 验 应 在 23% 和 50% 相对 湿度 下 至 少 状 态 调节 16h， 
或 按 有 关 各 方 协商 的 条 件 。 缺 口试 样 应 在 缺口 加 工 后 计算 状态 调节 时 间 。 
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16. 2.2 试验 仪器 

1. 试验 机 

试验 机 应 符合 GBAT 21189 一 2007《 塑 料 简 支 梁 、 蕉 臂 梁 和 拉 伸 冲击 试验 用 摆 锤 冲 
击 试验 机 的 检验 》 的 规定 。 

某 些 塑 料 对 夹 持 力 很 敏感 ， 当 试验 这 类 材料 时 ， 应 采用 标准 化 的 夹 持 力 方式 ， 并 在 
试验 报告 中 注 明 夹 持 力 的 大 小 。 可 采用 经 校准 的 指示 式 扭力 扳手 或 在 台 虎 钳 加 紧 的 螺钉 
上 配 以 气动 或 液压 装置 来 控制 夹 持 力 。 

2. 测 微 计 和 量规 

用 精度 0. 02mm 的 测 微 计 或 量规 测量 试 样 的 主要 尺寸 。 为 了 测量 缺口 试 样 的 尺寸 ， 

应 在 测 微 计 上 安装 一 个 测量 头 ， 其 宽度 为 2~3mm， 其 外 形 应 适合 缺口 的 形状 。 


16.2.3 试验 方法 


1. 试验 原理 

由 已 知 能 量 的 押 狂 一 次 冲击 支撑 成 垂直 悬 辟 梁 的 试 样 ， 测 量 试 样 破坏 时 所 吸收 的 能 
量 。 串 击 线 到 试 样 夹具 为 固定 距离 ， 对 于 缺口 试 样 ， 冲 击 线 到 缺口 中 心 线 为 固定 距离 ， 
如 图 162 所 示 。 

2. 冲击 方向 

(1) 平行 冲击 (p) ”对 于 层 压 增强 塑料 ， 冲 击 广 
向 平行 于 增强 材料 层 压 面 ， 如 图 16.3 所 示 。 基 贿 梁 试 
验 中 神 击 方向 通常 为 “ 侧 向 平行 "。 

(2) 垂直 冲击 (n)， 对 于 层 夺 增强 塑料 ， 冲 击 方 
向 垂直 于 增强 材料 层 压 面 ， 如 图 16-3 所 示 。 其 辟 梁 串 
击 试验 不 常用 这 种 方法 。 

3. 试验 步 又 

1) 除 有 关 方面 同意 采用 别 的 条 件 ， 如 在 高 温 或 低 py 
温 下 试验 外 ， 都 应 在 与 状态 调节 相同 的 环境 中 进行 试 生生 直 让 全 


1 一 冲击 刃 ”2 一 缺口 3 一 夹具 
2) 测量 每 个 试 样 中 部 的 厚度 t+ 和 宽度 5 或 缺口 试 及 画 角 4 与 试 样 接触 的 夹具 面 
























































































































































































































































样 的 剩余 宽度 ， 精 确 至 0. 02mm。 试 样 是 注塑 件 时 ， 不 5 一 固定 夹具 ”6 一 活动 夹具 
必 测 量 每 一 个 试 样 尺 寸 。 只 要 确保 尺寸 , 一 组 中 只 测 by 一 缺口 底部 剩余 宽度 
量 一 个 试 样 即 可 。 使 用 多 模 腔 模具 时 ， 要 保证 每 个 模 (8mm +0.2mm) 

腔 中 试 样 的 尺寸 都 是 相同 的 。 


3) 确定 试验 机 是 否 有 规定 的 冲击 速度 和 合适 的 能 量 范 围 ， 冲 断 试 样 吸收 的 能 量 应 
在 摆 锤 标 称 能 量 10% ~80% 范 围 内 。 如 果 不 止 一 个 摆 锤 符合 这 些 要 求 ， 应 选择 其 中 能 
量 最 大 的 摆 锤 。 

4) 按 CBMT 21189 一 2007《 塑 料 简 支 粱 、 巧 臂 梁 和 拉 伸 冲击 试验 用 摆 锤 冲击 试验 机 
的 检验 》 测 定 摩 擦 损失 和 修正 的 吸收 能 量 。 
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5) 抬 起 并 锁 住 摆 锤 ， 按 要 求 安装 试 样 ， 并 符合 相关 要 求 。 当 测定 缺口 试 样 时 ， 缺 
口 应 在 摆 锤 冲击 刃 的 一 侧 。 

6) 释放 摆 锤 ， 记 录 被 试 样 吸 侧 向 (6) 惯 层 方向 人 
收 的 冲击 能 量 ， 并 对 其 摩擦 损失 等 
进行 必要 的 修正 。 

7) 用 以 下 字符 命名 冲击 的 四 
种 类 型 : (DC (完全 破坏 )， 试 样 断 
开 成 两 段 或 多 段 ; OH ( 匀 链 破坏 ) 
试 样 没 有 刚性 的 很 薄 表 皮 连 在 一 起 
的 一 种 不 完全 破坏 ; GBP (部 分 破 
坏 ) 除 贸 链 破坏 外 的 不 完全 破坏 ; 
(DN (不 破坏 ) 未 发 生 破坏 ， 只 是 
弯曲 变形 ， 可 能 有 应 力 发 白 的 现象 
产生 。 


16.2.4 结果 表示 


(1) 无 缺口 试 样 ”悬臂 梁 无 缺 
口 冲 击 强度 (无缺 口试 样 在 悬臂 梁 
































平行 (p) 
































垂直 (n) 

























































































冲击 强度 破坏 过 程 中 所 吸收 的 能 量 图 16-3 ”冲击 方向 的 命名 图 
与 试 样 原始 横 截面 积 之 比 ) 按 下 式 。 ”1 一 冲击 方向 2 一 可 移动 虎 钳 钳 口 ”3 一 固定 虎 钳 钳 吕 
计算 4 一 附加 的 导 醒 
注 : 侧 向 (e) 和 惯 层 方向 (f) 指示 的 是 与 试 样 原 厚 / 
aw =— x10° 和 试 样 宽度 有 关 的 冲击 方向 。 垂 直 〈n) 和 平行 
纪 (p) 指 的 是 与 层 合 有 关 的 冲击 方向 。 常 用 的 悬臂 
式 中 ou 一 一 基 臂 染 无 缺口 冲击 强 梁 试 验 是 “ 侧 向 平行 "。 当 ;= 时， 平行 以 及 垂直 
度 ， 单位 为 kJ/m ; 冲击 试验 都 是 可 能 的 。 





一 一 已 修正 的 试 样 断裂 吸收 能 量 ， 单 位 为 J; 
1 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm。 
(2) 缺口 试 样 ” 甚 辟 梁 缺口 冲击 强 废 按 下 式 计算 : 
a 2 x10° 
式 中 ”an 一 一 悬臂 粱 缺口 冲击 强度 ， 单 位 为 kJjm ; 
一 一 已 修正 的 试 样 断裂 吸收 能 量 ， 单 位 为 J; 
1 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
AN 一 一 试 样 剩余 宽 度 ， 单 位 为 mm。 
(3) 数值 修 约 ”计算 一 组 试验 结果 的 算术 平均 值 ， 按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 取 2 
位 有 效 数字 。 
(4) 试验 结果 表示 方法 “试验 结果 表示 方法 如 表 164 所 示 。 
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表 16-4 试验 结果 表示 方法 























破坏 类 型 破坏 类 型 

命名 命名 
C P N C P N 
x 水 * xC” * Xx (N) xP(N) 
x (P) 水 xC(P) 水 了 N N* 
x 水 (N) xC(N) (C) 四 N N(C) 
家 xP* 四 (P) N N(P) 
(C) 水 xP(C) 
































注 : x 表示 最 常见 破坏 类 型 的 冲击 强度 的 平均 值 ， 不 包括 N 型 。 
C、P 或 N 表示 最 常见 破坏 的 类 型 。 
(C)、(P) 或 (N) 表示 频率 高 于 1/3 时 的 次 常见 破坏 类 型 ， 记 录 次 之 的 破坏 类 型 。 
* 表示 不 涉及 。 


16.3 塑料 冲击 性 能 小 试 样 试验 


塑料 冲击 性 能 小 试 样 试验 一 般 测 定 无 缺口 试 样 简 支 深 冲击 强度 (a) 和 缺口 试 样 简 
文 深 冲 击 强 度 (a.) 值 。 





























塑料 冲击 性 能 小 试 样 试验 按 HGAT 3841 一 2006《 塑 料 冲击 性 能 小 试 样 试验 方法 》 进 
行 。 
16.3.1 试 样 

1. 材料 


























塑料 冲击 性 能 小 试 样 试验 适用 于 硬 质 热塑性 塑料 和 热固性 塑料 ， 不 适用 于 增强 逆 
料 。 

2. 试 样 尺寸 

试 样 尺 寸 及 支撑 线 间 的 距离 如 表 16-5 所 示 。 











表 16-5 试 样 尺寸 及 支撑 线 间距 离 (单位 : mm) 
长 度 ? 宽度 5 厚度 d a 
- 支撑 线 间距 离 
公称 尺寸 极限 偏差 公称 尺寸 极限 偏差 公称 尺寸 极限 偏差 
40 +1 3 +0.2 2 +0.2 20 

















3. 试 样 的 缺口 




















1) 缺口 类 型 和 缺口 尺寸 如 表 16-6 所 示 。 
表 16-6 ”缺口 类 型 和 缺口 尺寸 (单位 ，mm) 
缺口 底部 圆 弧 半 径 ， 缺口 宽度 
缺口 类 型 缺口 剩余 厚度 只 
公称 尺寸 “| ”极限 偏差 “| 公称 尺寸 极限 偏差 








A 0.8d 0.25 +0.05 > 




















316 ， 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





























( 续 ) 
缺口 底部 贺 缴 半径 7 缺口 宽度 
缺口 类 型 缺口 剩余 厚度 只 - 
公称 尺寸 “| ”极限 偏差 | 公称 尺寸 极限 偏差 
B 0.8d 1.0 +0.05 一 一 
C 2/3d OTE 一 0.8 +0.1 




















2) A 型 缺口 试 样 如 图 164 所 示 。 
3) B 型 缺口 坛 样 如 图 16-5 所 示 。 


45°+1° 


























\7=0.25+0.05 












































图 16-4 A 型 试 样 到 16-5 B 型 试 样 
/一 试 样 长度 (mm) ”1 一 试 样 厚度 (mm) /一 试 样 长 度 (mm) ”1 一 试 样 厚度 (mm) 
r 一 缺口 底部 半径 (mm) 5 一 试 样 宽度 (mm) r 一 缺口 底部 半径 (mm) 5 一 试 样 宽度 (mm) 
到 一 试 样 缺 口 剩余 厚度 (mm) 一 试 样 缺 口 剩余 厚度 (mm) 
4) C 型 缺口 试 样 如 图 16-6 所 示 。 
4. 试 样 选择 < 





















硬 质 脆性 材料 采用 无 缺口 试 样 ， 其 他 材 一 7 
料 采用 缺口 试 样 ， 推 荐 缺口 类 型 为 A 型 。 ES 














5. 试 样 制备 及 要 求 

1) 试 样 缺 口 可 在 铣床 、 人 刨床 或 专用 缺口 
加 工 机 上 加 工 。 加 工 刀 具 应 无 倾角 ， 刀刃 工 图 16-6 C 型 试 样 
作 后 角 为 15° ~20° /一 试 样 长 度 (mm) ”1t 一 试 样 厚度 (mm) 

pe 一 缺口 底部 半径 (mm) 5 一 试 样 宽度 (mm) 

a 4 一 试 样 缺 口 剩余 厚度 (mmm) 
速度 为 10 ~ 130mm/min。 

3) 每 一 加 工 刀 有 具 在 加 工 500 个 缺口 后 应 检查 刀刃 的 锐 度 ， 如 果 半 径 和 外 形 不 在 规 
定 范 围 内 ， 应 更 换 刀 具 。 

6. 试 样 数量 

每 组 试 样 不 少 于 10 个 。 
16. 3.2 试验 仪器 

冲击 试验 机 的 冲击 能 量规 定 在 4J 以 下 。 
16. 3.3 试验 方法 

1) 测量 试 样 中 部 的 宽度 和 厚度 ， 精 确 至 0.01mm。 缺 口试 样 应 测量 缺口 处 剩余 厚 
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度 ,， 测量 时 应 在 缺口 两 端 各 测 一 次 ， 取 其 算术 平均 值 。 

2) 根据 试 样 破坏 所 需 的 能 量 选 择 摆 锤 ， 使 消耗 的 能 量 在 摆 锤 总 能 量 的 10% ~ 85% 
范围 内 。 

3) 调节 支撑 线 间 距离 为 20mm。 

4) 抬 起 并 锁 住 摆 锤 ， 将 试 样 放置 在 两 支撑 块 上 ， 试 样 支撑 面 紧 贴 在 支撑 块 上 ， 使 
冲击 刀刃 对 准 试 样 的 缺口 。 

5) 平稳 释放 摆 锤 ， 从 度 盘 上 读 取 试 样 吸收 的 冲击 能 量 。 

6) 试 样 无 破坏 的 冲击 值 不 取 值 ， 试 样 完全 破坏 或 部 分 破坏 的 可 以 取 值 。 


16.3.4 结果 表示 
1) 无 缺口 坛 样 简 支 梁 冲 击 强度 按 下 式 计算 : 


4 3 
a=— x10 
bt 
式 中 4 一 一 无 缺口 试 样 简 支 梁 冲 击 强 度 ， 单 位 为 kJ/m ; 
4 一 一 试 样 吸收 的 冲击 能 量 ， 单 位 为 J; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
t 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
2) 缺口 试 样 简 支 梁 冲 击 强度 按 下 式 计算 . 



































al = 0 


式 中 a 一 一 缺口 试 样 简 支 梁 冲 击 强 度 ， 单 位 为 kJ/m ; 
4 一 一 试 样 吸收 的 冲击 能 量 ， 单 位 为 J; 
/一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
一 一 缺口 试 样 缺 口 处 剩余 厚度 ， 单 位 为 mm。 
3) 试验 结果 以 一 组 试 样 的 算术 平均 值 表示 ， 按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 取 2 位 有 效 
数字 。 


16.4 纤维 增强 塑料 简 支 梁 式 冲击 试验 


纤维 增强 塑料 简 支 梁 式 冲击 试验 一 般 测 定 冲击 强度 (a,) 值 。 
纤维 增强 塑料 简 支 梁 式 冲击 试验 方法 可 按照 GBAT 1451 一 2005 《纤维 增强 塑料 简 广 
梁 式 冲击 韧性 试验 方法 》 进 行 。 


16.4.1 试 样 


1) 缺口 方向 与 布 层 垂直 的 纤维 织物 试 样 如 图 16-7 所 示 。 
2) 缺口 方向 与 布 层 平行 的 纤维 织物 试 样 如 图 16-8 所 示 。 
3) 短 切 纤维 增强 塑料 的 试 样 如 图 16-9 所 示 。 
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图 16-7 ”缺口 方向 与 布 层 垂直 的 纤维 织物 试 样 
注 : 试 样 宽度 为 板 的 厚度 ， 取 6 ~ 10mm。 仲 裁 试 样 的 宽度 为 10mm + 
2mm， 当 板 厚 大 于 10mm 时 ， 单 面 加 工 至 10mm +0. 2mm。 



























































图 16-8 ”缺口 方向 与 布 层 平行 的 纤维 织物 试 样 
注 ， 当 试 样 厚 度 大 于 10mm 时 ， 单 面 加 工 至 10mm+0.2mm。 缺 口 开 在 加 工 面 上 。 
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图 16-9 短 切 纤维 增强 塑料 的 试 样 

注 : 试 样 宽度 6 为 板 的 厚度 ， 取 6 ~10mm。 仲 裁 试 样 的 宽度 为 1 0mm +2mm。 

缺口 方向 与 压制 方向 一 致 ， 缺 口 由 加 工 而 成 。 若 缺口 所 在 面 与 底面 不 平 
行 ， 则 加 工 缺 口 所 在 面 使 其 与 底面 相互 平行 。 


16. 4.2 试验 仪器 
试验 仪器 采用 简 文 梁 式 非 金属 材料 摆 锤 式 冲击 试验 机 ， 其 摆 锤 和 支 座 主要 尺寸 如 图 
16-10 所 示 。 


16. 4.3 试验 方法 


1. 试验 原理 

将 开 有 VV 型 缺口 的 试 样 两 端 水 平 放置 在 支撑 物 
上 ， 缺 口 背 向 冲击 摆 锤 ， 摆 锤 向 试 样 中 间 撞击 一 次 ， 
使 试 样 受 冲击 时 产生 应 力 集中 而 迅速 破坏 。 

2. 试验 步骤 

1) 选择 合适 能 量 的 摆 锤 ， 使 冲 断 试 样 所 消耗 的 
功 落 在 满 量程 的 10% ~85% 范围 内 。 

2) 用 标准 跨 距 样板 调节 支 座 的 跨 距 ， 使 其 为 图 1610 试验 册 上 于 要 民 本 
70mm +0. Smm。 1 一 支 座 2 一 试 样 3 一 冲 锤 
3) 根据 试验 机 打击 中 心 的 位 置 及 试 样 的 尺寸， 四 冲击 速度 3.8m/s。 

决定 是 否 在 支 座 上 加 垫 片 。 热 片 的 尺寸 应 根据 试验 Eh 
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机 的 情况 而 定 。 

4) 试验 前 ， 须 经 一 次 空 载 冲 击 ， 调 整 试验 机 读数 盘 的 指针 使 其 指 到 零点 。 

5) 将 试 样 带 缺口 的 一 面 背 向 摆 锤 。 用 试 样 定位 板 来 安放 试 样 ， 使 缺口 中 心 对 准 打 
击 中心 。 

6) 进行 冲击 ， 记 录 冲 断 试 样 所 消耗 的 功 及 破坏 形式 。 

7) 有 明显 内 部 缺陷 或 不 在 缺口 处 破坏 的 试 样 ， 应 予 作废 。 同 批 有 效 试 样 数量 应 符 
合 规定 ， 否 则 应 重 作 试验 。 


16. 4.4 结果 表示 
冲击 强度 按 下 式 计算 : 

















a =— x10 
bt 


式 中 w 一 一 冲击 韧性 ， 单 位 为 kJ]m ; 
4 一 一 冲 断 试 样 所 消耗 的 功 ， 单 位 为 J; 
4 一 一 试 样 缺 口 处 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
1 一 一 试 样 缺 口 处 的 最 小 厚度 ， 单 位 为 mm。 


16.5 流体 输送 用 热塑性 塑料 管材 简 支 梁 冲 击 试验 


流体 输送 用 热塑性 塑料 管材 简 支 梁 冲 击 试验 是 对 规定 数目 的 试 样 冲 击 后 ， 以 试 样 破 
坏 数 对 被 测试 样 总 数 的 百分数 表示 试验 结果 。 

试验 原理 : 一 小 段 管材 或 机 械 加 工 制 得 的 无 缺口 条 状 试 样 在 规定 的 测试 温度 7. 下 
进行 预 处 理 ， 然 后 以 规定 的 跨度 将 试 样 在 水 平方 向 呈 简 支 梁 式 支 撑 ， 用 具有 给 定 冲击 能 
量 的 摆 锤 在 支撑 中 线 处 迅速 冲击 一 次 。 

流体 输送 用 热塑性 塑料 管材 简 支 梁 冲 击 试验 方法 可 按照 GBAT 18743 一 2002《 流 体 
输送 用 热塑性 塑料 管材 ” 简 支 梁 冲击 试验 方法 》 进 行 。 


16. 5.1 试 样 


1. 材料 

流体 输送 用 热塑性 塑料 管材 简 支 梁 冲 击 试验 适用 于 均 聚 和 共聚 聚 丙 烯 (PP-H、PP- 
B、PP-R) 管材 ， 未 增 塑 聚 握 乙烯 (PVC-U) 管材 ， 经 改 性 后 高 抗 冲 的 聚 所 乙烯 (PVC- 
Hi) 管材 ， 握 化 聚 握 乙 烯 (PVC-C) 管材 ， 丙 烯 且 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 和 丙烯 膊 - 茶 乙 烯 - 丙 
燃 酸 (ABS、ASA) 管材 。 

2. 制备 

从 管材 上 切 制 下 试 样 。 对 于 均 察 和 共聚 聚 丙 烯 管材 ， 如 果 所 切 试 样 的 壁 厚 e 小 于 等 
于 10. 5mm, 保留 试 样 厚度 ， 试 样 无 需 加 工 ; 如 果 壁 厚 。 大 于 10.5 mm， 则 从 外 表面 起 
加 工 至 试 样 成 薄片 状 ， 其 厚度 为 10mm + 上 0. 5mm， 加 工 过 的 表面 用 细 砂 纸 (颗粒 三 220 
目 ) 沿 长 度 方向 磨 光 。 
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试 样 表面 应 平整 、 光 滑 ， 无 毛刺 。 


3. 切割 和 尺寸 





1) 对 于 外 径 小 于 25mm 的 管材 ， 其 试 样 为 100mm + 上 2mm 长 的 整个 管 段 。 
2) 对 于 外 径 大 于 等 于 25mm 小 于 75mm 的 管材 ， 试 样 沿 纵向 切割 ， 其 尺寸 和 形状 


符合 表 16-7 的 要 求 。 






































表 16-7 试 样 尺寸 和 支 座 间距 (单位 : mm) 
试 样 尺寸 
试 样 类 型 支 座 间距 
长 宽 厚 
1 100 +2 整个 管 段 70 +0.5 
2 50+1 6+0.2 e 40 +0.5 
3 120 +2 15 +0.5 e 70 +0.5 
注 : e 为 管材 的 加 工 厚 度 。 











3) 对 于 外 径 大 于 等 于 75mm 的 管材 ， 试 样 分 别 沿 环 向 和 纵向 切割 ， 其 尺寸 和 形状 


符合 表 16-7 的 要 求 。 


4. 预 处 理 





将 试 样 放 在 符合 规定 测试 温度 7. 的 水 浴 或 空气 浴 中 对 试 样 进行 预 处 理 。 预 处 理 时 





间 见 表 16-8。 在 仲裁 检验 时 ， 应 使 用 水 浴 。 
表 16-8 预 处 理 时 间 






































预 处 理 时 间 /min 预 处 理 时 间 /min 
试 样 厚度 e/mm - 一 试 样 厚度 e/ mm 一 
水 浴 空气 浴 水 浴 空气 浴 
e<8.6 15 60 e>14.1 60 240 
8.6<e<14.1 30 120 
16. 5.2 试验 仪器 


1. 冲击 测试 仪 


1) 冲击 速度 为 3. 8m/s。 





2) 摆 锤 应 能 提供 15J 或 50J 的 冲击 能 量 ， 冲 击 刀刃 来 角 为 30° +1° 病 前 


100(200) 


2mm +0. Smmo。o 


3) 纵向 切割 的 试 样 的 支撑 方式 如 图 


和 图 16-12 所 示 。 





4) 环 向 切割 的 试 样 的 支撑 方式 如 图 


所 示 。 














2. 试 样 预 处 理 设备 

















采用 


试 样 达到 规定 的 测试 温度 了.。 





16-11 


16-13 


个 恒温 控制 的 空间 或 浴 槽 ， 能 够 使 


同 弧 半径 为 











图 16-11 





标准 试 样 的 冲击 刀 为 和 支 座 
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50(120) 











40+0.5(70+0.5) 30? 








图 16-12 ”小 试 样 的 冲击 刀刃 和 支 座 图 16-13 弧 形 试 样 的 冲击 刀 丸 和 支 座 
注 : 弧 形 弦 高 的 冲击 动能 忽略 不 计 。 








16. 5.3 试验 方法 


1. 试验 条 件 
1) 均 聚 和 共聚 聚 丙烯 管材 的 试验 条 件 如 表 16.9 所 示 。 
表 16-9 均 聚 聚 丙烯 和 共聚 聚 丙 烯 管材 的 试验 条 件 




































































管材 尺寸 ee 试 样 的 支撑 冲击 能 量 ”测试 温度 T/C 
外 径 d/mm 壁 厚 emm 本 方式 1 均 聚 物 | 共聚 物 
d <25 全 部 1 | 16-11 5 23 +2 0+2 
25<d<75 e=4.2 2 | 16-12 JS 23 +2 0+2 
25<d<75 4.2 <e<10.5 3 | 16-11 15 23 +2 0+2 
d=75 e<4.2 2 和 16-12 或 图 16-13 15 23 +2 0+2 
d=75 4.2 <e<10.5 3 和 16-11 或 图 16-13 15 23 +2 0+2 












































2) 未 增 塑 聚 氧 乙烯 和 高 抗 冲 聚 毛 乙 烯 管材 的 试验 条 件 如 表 16-10 所 示 。 
表 16-10 ”未 增 塑 聚 毛 乙 烯 和 高 抗 冲 聚 所 乙烯 管材 的 试验 条 件 
































管材 尺寸 i 试 样 的 支撑 冲击 能 量 | ”测试 温度 To/ 
外 径 d/mm 辟 厚 e/ mm 方式 /J PVC-U | PVC-Hi 
d <25 全 部 1 图 16-11 15 23 +2 0+2 
25<d<75 全 部 2 图 16-12 15 23 +2 0+2 
d=75 e<9.5 2 到 16-13 15 23 +2 0+2 
d=75 e>9.5 3 到 16-13 50 23 +2 0+2 
































3) 氧化 聚 氧 乙 烯 管材 的 试验 条 件 如 表 16-11 所 示 。 
表 16-11 毛 化 聚 毛 乙 烯 管材 的 试验 条 件 


























管材 尺寸 re 试 样 的 支撑 冲击 能 量 | 测试 温度 
外 径 d/mm 壁 厚 e/mm 方式 /J T/C 
d <25 全 部 1 图 16-11 15 23 +2 
25<d<75 e=4.2 2 图 16-12 15 23 +2 
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( 续 ) 
管材 尺 叶 斌 样 关 型 | 。 谍 样 的 支撑 冲击 能 量 | 测试 温度 
外 径 d/mm 辟 厚 e/mm 方式 /J T/C 
25<d<75 4.2 <e<9.5 3 图 16-11 15 23 +2 
d=75 e<9.5 2 图 16-13 15 28 注 光 
d=75 e>9.5 3 图 16-13 15 23 +2 
4) 丙烯 且 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 和 丙烯 稍 - 茶 乙 烯 -丙烯 酸 管材 的 试验 条 件 如 表 16-12 所 


















































修 o 
表 16-12 丙烯 且 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 和 丙烯 且 - 茶 乙烯 -丙烯 酸 管材 的 试验 条 件 
管材 尺寸 试 样 的 支撑 冲击 能 量 | 测试 温度 
外 径 d/mm 壁 厚 e/ mm We 方式 - T/C 
d <75 e<3 2 图 16-12 15 23 +2 
d<75 e=3 3 图 16-11 15 23 +2 
d=75 e<3 2 图 16-13 15 23 +2 
d=75 e=3 3 图 16-13 15 23 +2 

















1) 将 已 测量 尺寸 的 试 样 从 预 处 理 的 环境 中 取出 ， 置 于 相应 的 支 座 上 ， 按 规定 的 方 
式 支 撑 ， 在 规定 时 间 内 (时 间 取 决 于 7. 和 环境 温度 了 之 间 的 温差 ) ， 用 规定 能 量 对 试 样 
外 表面 进行 冲击 。 若 温差 小 于 或 等 于 5Y ， 试 样 从 预 处 理 环境 中 取出 后 ， 应 在 60s 内 完 
成 冲击 。 知 温差 大 于 5 ， 试 样 从 预 处 理 环 境 中 取出 后 ， 应 在 10s 内 完成 冲击 。 

2) 大 超过 上 述 规定 的 时 间 ， 但 超过 的 时 间 不 大 于 60s， 则 可 立即 在 预 处 理 温 度 下 
对 试 样 进行 再 处 理 至 少 5min， 并 重新 测试 ， 否 则 应 放弃 该 试 样 。 

3) 冲击 后 检查 试 样 破坏 情况 ， 记 下 断裂 或 色 裂 情况 。 如 有 需要 可 记录 相关 标准 中 
规定 的 其 他 破坏 现象 。 

4) 重复 试验 步骤 ， 直 到 完成 规定 数目 的 试 样 。 


16. 5.4 结果 表示 
以 试 样 破坏 数 对 被 测试 样 总 数 的 百分数 来 表示 试验 结果 。 


16.6 热塑性 塑料 管 冲击 试验 


试验 原理 : 以 规定 质量 和 尺寸 的 落 锤 从 规定 高 度 冲 击 试验 样品 规定 的 部 位 ， 即 可 测 
出 该 批 (或 连续 挤 出 生产 ) 产品 的 真实 冲击 率 。 此 试验 方法 可 以 通过 改变 落 锤 的 质量 
和 /或 改变 高 度 来 满足 不 同 产品 的 技术 要 求 。 整 批 产品 进行 试验 时 ， 其 冲击 破坏 总 数 除 
以 冲击 总 数 即 为 真实 冲击 率 (TIR)， 以 百分数 表示 ，TIR 最 大 允许 值 为 10% 。 
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热塑性 塑料 管 冲击 试验 方法 可 按照 GBAT 14152 一 2001 《热塑性 塑料 管材 耐性 外 冲 
击 性 能 ”试验 方法 时 针 旋 转 法 》 进 行 。 


16.6.1 试 样 


(1) 试 样 制备 ” 试 样 应 从 一 批 或 连续 生产 的 管材 中 随机 抽取 切割 而 成 ， 其 切割 端 
面 应 与 管材 的 轴线 垂直 ， 切 割 端 应 清洁 、 无 损伤 。 
(2) 试 样 长 度 ” 试 样 长 度 为 200mm + 上 10mm。 
(3) 试 样 标 线 ”外 径 大 于 40mm 的 试 样 应 沿 其 长 度 方向 画 出 等 距离 标 线 ， 并 顺序 编 
号 。 不 同 外 径 的 管材 试 样 画 线 的 数量 如 表 16-13 所 示 。 对 于 外 径 小 于 或 等 于 40mm 的 管 
材 ， 每 个 试 样 只 进行 一 次 冲击 。 
表 16-13 不 同 外 径 管材 试 样 应 画 线 数 







































































公称 外 径 /mm 应 画 线 数 公称 外 径 /mm 应 画 线 数 
<40 es 160 8 
50 3 180 8 
63 3 200 12 
75 4 225 12 
90 4 250 12 
110 6 280 16 
125 6 三 315 16 
140 8 -== 一 














16. 6.2 试验 仪器 


热塑性 塑料 管 冲 击 试验 在 落 锤 冲击 试验 机 上 进行 。 

1) 主机 架 和 导轨 : 垂直 固定 ， 可 以 调节 并 垂直 、 自 由 释放 落 锤 。 校 准时 ， 落 锤 冲 
击 管材 的 速度 不 能 小 于 理论 速度 的 95% 。 

2) 落 锤 : 落 锤 应 符合 图 16-14 和 表 16-14 的 规定 ， 锤 头 材质 为 钢 ， 最 小 壁 厚 为 
5mm， 锤 头 的 表面 不 应 有 止 痕 、 划 伤 等 影响 测试 结果 的 可 见 缺 陷 。 落 锤 的 质量 (kg) 
为 : 0.5、0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.2、4.0、5.0、6.3、8.0、10.0、12.5、 
16.0， 人 允许 偏差 为 +0.5% 。 质 量 为 0.5kg 和 0. 8kg 的 落 锤 应 具有 d25 型 的 锤 涉 ,质量 大 
于 或 等 于 1kg 的 落 锤 应 具有 d90 型 的 锤 头 。 
3) 试 样 文 架 : 包括 一 个 120° 角 的 V 形 托 板 ， 其 长 度 不 应 小 于 200mm， 其 固定 位 置 
应 使 落 锤 冲击 点 的 垂直 投影 在 距 V 形 托 板 中 心 线 的 2. Smm 以 内 。 仲 裁 检 验 时 ， 采 用 丝 
杠 上 项 式 文 架 。 

4) 释放 装置 : 可 使 落 锤 从 至 少 2m 高 的 高 度 落下 ， 此 高 度 指 距离 试 样 表面 的 高 度 ， 
精确 到 + 上 10 mm。 

5) 防止 落 锤 二 次 冲击 的 装置 : 落 锤 回 跳 捕捉 率 应 保证 100% 。 
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图 16-14” 落 锤 的 锤 头 
a) d25 型 (质量 为 0.5 kg 和 0. 8kg 的 落 锤 ) b) d90 型 (质量 大 于 或 等 于 1kg 的 落 锤 ) 









































表 16-14 落 锤 的 锤 头 的 尺寸 (单位 : mm) 
型 号 Ro d+rl 地 a/(°) 
d25 50 25 任意 任意 
d90 50 90 任意 任意 














16. 6.3 试验 方法 
1. 试 样 状 态 调 节 
1) 试 样 应 在 0%C +1C 或 20C +2%C 的 水 浴 或 空气 浴 中 进行 状态 调节 ， 最 短 调 节 时 


间 如 表 16-15 所 示 。 仲 裁 检验 时 应 使 用 水 浴 。 
表 16-15 不 同 壁 厚 管 材 状态 调节 时 间 表 









































调节 时 间 /min 调节 时 间 /min 
辟 厚 上 e/mm 辟 厚 e/mm 
水 浴 空气 浴 水 浴 空气 浴 
e=<8.6 15 60 e>14.1 60 240 
8.6<e=14.1 30 120 





























2) 状态 调节 后 ， 壁 厚 小 于 或 等 于 8. 6mm 的 试 样 ， 从 空气 浴 中 取出 10s 内 或 从 水 浴 
中 取出 20s 内 应 完成 试验 。 壁 厚 大 于 8. 6mm 的 试 样 ， 从 空气 浴 中 取出 20s 内 或 从 水 浴 中 
取出 30s 内 应 完成 试验 。 如 果 超 过 此 时 间 间 隔 ， 应 将 试 样 立 即 放 回 预 处 理 装置 ， 最 少 进 
行 Smin 的 再 处 理 。 若 试 样 状态 调节 温度 为 20Y +2%C ， 试 验 环境 温度 为 20% +5%C， 则 
试 样 从 取出 至 试验 完毕 的 时 间 可 放宽 至 60s。 

对 于 内 外 壁 光 滑 的 管材 ， 应 测量 管材 各 部 分 壁 厚 ， 根 据 平均 壁 厚 进 行 状态 调节 。 对 
于 波纹 管 或 有 加 强 筋 的 管材 ， 根 据 管材 截面 最 厚 处 壁 厚 进行 状态 调节 。 
2. 试验 步骤 
1) 按照 产品 标准 的 规定 确定 落 锤 质量 和 冲击 高 度 。 
2) 外 径 小 于 或 等 于 40mm 的 试 样 ， 每 个 试 样 只 承受 一 次 冲击 。 
3) 外 径 大 于 40mm 的 试 样 在 进行 冲击 试验 时 ， 首 先 使 落 锤 冲击 在 1 号 标 线 上 ， 若 
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试 样 未 破坏 ， 则 按 规定 再 对 2 号 标 线 进行 冲击 ， 直 至 试 样 破坏 或 全 部 标 线 都 冲击 一 次 。 














当 波 纹 管 或 加 筋 管 的 波纹 间 盟 


点 为 波纹 或 筋 顶部 。 


4) 逐个 对 试 样 进行 冲击 ， 


16.6.4 结果 表示 


1. 结果 判定 



































直至 取得 判定 结果 。 








E 或 筋 间距 超过 管材 外 径 的 0. 25 倍 时 ， 要 保证 被 冲击 





1) 若 试 样 冲 击破 坏 数 在 图 16-15 或 表 16-16 的 A 区 ， 则 判定 该 批 的 TIR 值 小 于 或 





等 于 10% 。 


2) 若 试 样 冲 击破 坏 数 在 图 


10% 。 





16-15 或 表 16-16 的 C 区 ， 则 判定 该 批 的 TIR 值 大 于 


3) 若 试 样 冲击 破坏 数 在 图 16-15 或 表 16-16 的 B 区 ， 则 应 进一步 取样 试验 ， 直 至 能 






















































































































































































够 根据 全 部 冲击 试 样 的 累计 结果 作出 判定 。 
1988 
800 
700 
600 
$00 
400 
300 
长 250 
测 200 
E 150 
A 区 
100 区 
90 
0 
义 
$0 BE 
401 问 3 45678910 15 20 30 4050607090 120 
冲击 破坏 数 
图 16-15 ”TIR 值 为 10% 时 判定 
表 16-16 ”TIR 值 为 10% 时 判定 表 
a 冲击 破坏 数 人 冲击 破坏 数 
冲击 总 数 - 冲击 总 数 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
25 0 1~3 4 34 0 1~5 6 
26 0 1~4 和 35 0 1~5 6 
27 0 1~4 5 36 0 1~5 6 
28 0 1~4 5 37 0 1~5 6 
29 0 1~4 $ 38 0 1~5 6 
30 0 1~4 5 39 0 1~5 6 
31 0 1~4 5 40 1 2~6 过 
32 0 1 ~4 全 41 1 2~6 4 
33 0 1~5 6 42 1 2~6 2 
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续 ) 
冲击 破坏 数 冲击 破坏 数 
冲击 总 数 - - - 冲击 总 数 - - - 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
43 1 2~6 7 75 3 4~10 11 
44 1 2~6 8 76 3 4~10 11 
45 1 2 ~6 7 77 3 4~10 11 
46 1 2~6 7 78 3 4~10 11 
47 1 2~6 7 79 3 4~10 11 
48 1 2~6 7 80 4 5~10 11 
49 1 287 8 81 4 5~11 12 
50 1 2~7 8 82 4 5~11 12 
51 1 2 8 83 4 5~11 这 
52 1 及 和 你 8 84 4 5~11 12 
53 2 3 ~7 8 85 4 5~11 12 
54 2 3 ~7 8 86 4 5~11 12 
55 2 3 ~7 8 87 4 5~11 12 
56 2 3 ~7 8 88 4 5~11 12 
57 2 3 ~8 9 89 4 5~12 13 
58 2 3~8 9 90 4 5~12 13 
59 2 3~8 9 91 4 5~12 13 
60 多 3 ~8 9 92 5 6~12 13 
61 2 3~8 9 93 5 6~12 13 
62 2 3~8 9 94 5 6~12 13 
63 2 3~8 9 95 5 6~12 13 
64 2 3~8 9 96 5 6~12 13 
65 2 3 ~9 10 97 5 6~12 13 
66 2 3~9 10 98 5 6~13 14 
67 3 4~9 10 99 5 6~13 14 
68 3 4~9 10 100 5 6~13 14 
69 3 4~9 10 101 5 6~13 14 
70 3 4~9 10 102 5 6~13 14 
71 3 4~9 10 103 5 6~13 14 
gp 3 4~9 10 104 5 6~13 14 
73 3 4~10 11 105 6 7~13 14 
74 3 4~10 11 106 6 Tl4 15 
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( 续 ) 
冲击 破坏 数 冲击 破坏 数 
冲击 总 数 - - - 冲击 总 数 - - - 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
107 6 7~14 15 116 6 7~15 16 
108 6 7~14 15 117 7 8~15 16 
109 6 7~14 15 118 7 8~15 16 
110 6 7~14 15 119 7 8~15 16 
111 6 Tl4 15 120 7 8~15 16 
112 6 Tl 15 121 7 8~15 16 
113 6 7~14 15 122 7 8~15 16 
114 6 7~15 16 123 7 8~16 17 
115 6 7~15 16 124 7 8~16 17 
2. 硬 聚 氮 乙 烯 (PVC-U) 压力 管材 0C 耐 外 冲击 性 能 的 测定 
当 管 材 按 表 16-17 规定 的 条 件 下 进行 测试 时 ，TIR 值 不 应 超过 10% 。 
表 16-17 0C 冲 击 试验 的 高 度 和 质量 要 求 
管材 公称 外 径 M 级 HH 级 
/mm 落 锤 质量 /kg | 冲击 高 度 /m | 冲击 能 量 /J | 落 锤 质量 /kg | 冲击 高 度 Am | 冲击 能 量 /J 
20 0.5 0.4 多 0.5 0.4 2 
25 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 2 
32 0.5 0.6 3 0.5 0.6 3 
40 0.5 0.8 4 0.5 0.8 4 
50 0.5 1.0 5 0.5 1.0 5 
63 0.8 1.0 8 0.8 1.0 8 
75 0.8 1.0 8 0.8 1.2 10 
90 0.8 1.2 10 1.0 2.0 20 
110 1.0 1.6 16 1.6 2.0 32 
125 1.25 2.0 25 2.5 2.0 50 
140 1.6 1.8 29 3.2 1.8 58 
160 1.6 2.0 32 3.2 2.0 64 
180 2.0 1.8 36 4.0 1.8 gp 
200 2.0 2.0 40 4.0 2.0 80 
225 2.5 1.8 45 5.0 1.8 90 
250 95 2.0 50 5.0 2.0 100 
280 3 1.8 58 6.3 1.8 113 
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( 续 ) 
管材 公称 外 径 M 级 HH 级 
/mm 落 锤 质量 /kg | 冲击 高 度 /m | 冲击 能 量 /J | 落 锤 质量 /kg | 冲击 高 度 m | 冲击 能 量 休 
315 3,2 2.0 64 6.3 2.0 126 
355 .2 2.0 64 6.3 2.0 126 
400 3..2 2.0 64 6.3 2.0 126 
450 3.2 2.0 64 6.3 2.0 126 




















3. 5%TIR 值 时 的 判定 

当 产 品 要 求 TIR 值 为 5 多 时 ， 采 用 图 16-16 和 表 16-18 进行 结果 判定 。 

1) 若 试 样 冲击 破坏 数 在 图 16-16 和 表 16-18 的 A 区， 则 判定 该 批 的 TIR 值 小 于 或 
等 于 5% 。 

2) 若 试 样 冲击 破坏 数 在 图 16-16 和 表 16-18 的 C 区， 则 判定 该 批 的 TIR 值 大 于 
5% 。 

















































































































































































































3) 若 试 样 冲击 破坏 数 在 图 16-16 和 表 16-18 的 B 区 ， 则 应 进一步 取样 试验 ， 直 至 根 
据 全 部 冲击 试 样 的 累计 结果 能 够 作出 判定 。 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
: A 区 
3 300 
旧 250 
~ 200 
150 
: B 区 
4: 二 
多 
0 
50 
A 2 3 45 678910 15 202530 405060 
冲击 破坏 数 
图 16-16 ”TIR 值 为 5% 时 判定 图 
表 16-18 TIR 值 为 5% 时 判定 表 
oe 冲击 破坏 数 冲击 破坏 数 
冲击 总 数 - - - 冲击 总 数 - - - 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
50 0 1 ~4 5 55 0 1~5 6 
51 0 1~5 6 56 0 1~5 6 
52 0 1~5 6 57 0 1~5 6 
53 0 1~5 6 58 0 1~5 6 
54 0 1 ~5 6 59 0 1~5 6 
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( 续 ) 
冲击 破坏 数 冲击 破坏 数 
冲击 总 数 - - - 冲击 总 数 - - 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
60 0 1~5 6 92 1 2~9 8 
61 0 1~5 6 93 1 2 ~7 8 
62 0 1~5 6 94 1 2 ~7 8 
63 0 1~5 6 95 1 2 8 
64 0 1~5 6 96 1 2~8 9 
65 0 1~6 7 97 1 2~8 9 
66 0 1~6 7 98 1 2~8 9 
67 0 1~6 7 99 1 2~8 9 
68 0 1~6 yy 100 1 2~8 9 
69 0 1~6 7 101 1 2~8 9 
70 0 1~6 7 102 1 2~8 9 
71 0 1~6 a 103 1 2~8 9 
72 0 1~6 7 104 1 2~8 9 
73 0 1~6 7 105 1 2~8 9 
74 0 1~6 7 106 1 2~8 9 
75 0 1~6 7 107 1 2~8 9 
76 0 1~6 a 108 2 3 ~8 9 
77 0 1~6 7 109 2 3 ~8 9 
78 0 1~6 7 110 2 3 ~8 9 
79 0 1~6 7 111 2 3 ~8 9 
80 1 D7 8 112 2 3~9 10 
81 1 2~7 8 113 2 3~9 10 
82 1 2527 8 114 2 3 ~9 10 
83 1 2 8 115 2 3~9 10 
84 1 2 8 116 2 3 ~9 10 
85 1 D9 8 117 2 3~9 10 
86 1 pt 8 118 2 3~9 10 
87 1 2 8 119 2 3~9 10 
88 1 2 8 120 2 3 ~9 10 
89 1 2 8 121 2 3~9 10 
90 1 2 8 122 2 3~9 10 
91 1 Dy 8 123 2 3 ~9 10 
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( 续 ) 
se 中 二 | 2 
A 区 B 区 C 区 A 区 B 区 C 区 
124 2 3 ~9 10 140 3 4~10 11 
125 2 3~9 10 141 3 4~10 11 
126 2 3~9 10 142 3 4~10 11 
127 2 3~10 11 143 3 4~10 11 
128 2 3~10 11 144 3 4~11 12 
129 2 3~10 11 145 3 4~11 12 
130 2 3~10 11 146 3 4~11 12 
131 2 3~10 11 147 3 4~1l1 12 
132 2 3~10 11 148 3 4~11 12 
133 2 3~10 11 149 3 4~1l1 12 
134 2 3~10 11 150 3 4~11 12 
135 3 4~10 11 151 3 4~11 12 
136 3 4~10 11 152 3 4~11 12 
137 3 4~10 11 153 3 4~11 12 
138 3 4~10 11 154 3 4~11 12 
139 3 4~10 11 
16.7 硬 质 橡胶 冲击 试验 
硬 质 橡胶 冲击 试验 一 般 测定 试 样 的 冲击 强度 (y) 值 。 
硬 质 橡胶 冲击 试验 方法 可 按照 HGAT 3845 一 2008《 硬 质 橡胶 ”冲击 强度 的 测定 》 进 
行 。 
16.7.1 试 样 


1) 试 样 形状 和 尺寸 : 





试 样 为 长 方 体 ， 长 度 为 120mm， 宽 度 为 13. 0mm +0.2mm， 厚 


度 为 10. 0mm + 0.2mm。 同 一 试 样 宽度 变化 不 应 大 于 0. 1mm， 厚度 变化 不 应 大 于 


0. 03Smm 。 

















2) 试 样 的 表面 除 两 端面 外 ， 应 进 


或 其 他 缺 


陷 。 








行 机 械 加 了 


[， 加 工 面 必须 平滑 光洁 ， 不 





3) 试 样 工作 部 分 的 长 度 〈 试 验 机 两 支点 间 的 距离 ) 应 为 70mm。 
4) 试 样 数量 为 5 个 。 








应 有 裂纹 
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16.7.2 试验 仪器 


1. 基本 要 求 

试验 应 在 试 样 可 以 自由 地 安置 于 两 支 座 上 的 摆 锤 式 冲击 试验 机 上 进行 。 

2. 摆 锤 式 冲击 试验 机 应 满足 的 条 件 

1) A 型 试验 机 ( 见 图 16-17) 的 摆 锤 锤 头 倾斜 角 为 30" + 10*， 曲 率 半 径 为 2. 0mm 
+0. 5mm， 文 架 倾角 水 平方 向 为 5 +1"， 垂 直方 向 为 10" +1°， 文 点 曲率 半径 为 2. 0mm 
+0.5mm; B 型 试验 机 ( 见 图 16-18) 的 摆 锤 锤 头 倾斜 角 为 45" +1°”， 曲 率 半径 为 3. 0mm 
+0.5 mm， 支 架 倾 角 为 15° +1°， 文 点 曲率 半径 为 3. 0mm +0. 5mm。 两 种 试验 机 的 试验 
结果 不 可 比较 。 







































































(10+D C0t1y 














到 16-17 A 型 试验 机 到 16-18 B 型 试验 机 
1 一 摆 锤 。 2 一 试 样 ”3 一 支点 1 一 摆 锤 ”2 一 试 样 “3 一 支点 



































2) 为 保证 试 样 可 以 在 摆 锤 最 小 势能 下 被 折断 ， 试 样 中 心 对 摆 锤 锤 头 的 安装 误差 应 
不 大 于 0. 5mm。 
3) 冲击 时 ， 摆 锤 的 锤 头 应 与 试 样 的 整个 宽度 相 接触 。 接 触 线 应 与 试 样 纵 轴 垂直 ， 
误差 不 大 于 1.8"。 
4) 试验 机 须 有 各 种 不 同 冲击 能 量 的 摆 锤 ， 用 以 试验 各 种 不 同 材质 的 试 样 。 各 种 摆 
锤 的 冲击 能 、 速 度 及 最 大 摩擦 损失 如 表 16-19 所 示 。 
表 16-19 摆 锤 参数 表 












































摆 锤 的 冲击 能 /J 最 大 摩擦 损失 〈% ) 摆 锤 冲 击 速度 / (m/s) 
0.5 2.0 
1.0、 2.0、 2.5 1.0 2.9 +0.29 
4.0、5.0 0.5 
7.5、 15.0、 25.0、 50.0 0.5 3. 8 +0.38 






































5) 在 选择 摆 锤 时 ， 其 冲击 能 使 试 样 破坏 时 ， 能 量 消 耗 应 在 10% ~80% 之 间 。 在 几 
种 摆 锤 进行 选择 时 ， 应 选用 能 量 大 的 。 不 同 冲击 能 量 的 摆 锤 ， 测 得 结果 不 能 相 比 。 
6) 试验 机 的 刻度 盘 是 按 冲击 能 分 度 。 



































“ 332. 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





16.7.3 试验 方法 


1) 测量 试 样 中 部 受 负荷 作用 部 分 的 宽度 和 厚度 ， 精 确 到 0. 02mm。 

2) 使 试验 机 的 摆 锤 扬 起 ， 同 时 进行 空 击 试验 ， 放 下 摆 锤 冲击 3 次 ， 观 察 指针 是 
指示 为 零 。 

3) 调整 零点 后 扬 起 摆 锤 ， 将 试 样 紧密 地 横 放 在 试验 机 的 支点 上 ， 并 释放 摆 锤 ， 使 
其 冲击 试 样 的 宽 面 。 

4) 摆 锤 冲击 后 回 摆 时 ， 使 摆 锤 停止 摆动 ， 并 立即 记 下 刻度 盘 上 的 指示 值 。 

5) 试 样 被 击 断 后 ， 观 察 其 断面 ， 如 有 缺陷 该 试 样 数据 作废 ， 应 重新 取样 测定 。 

6) 每 个 试 样 只 能 受 一 次 冲击 ， 如 果 试 样 未 断 时 ， 可 更 换 试 样 再 用 较 大 能 量 的 摆 锤 
重新 进行 试验 。 如 果 达 到 试验 机 的 最 大 冲击 能 量 时 仍 未 击 断 ， 则 按 最 大 冲击 能 量 计算 。 
16.7.4 结果 表示 

冲击 强度 (使 试 样 受 具有 一 定位 能 的 摆 锤 冲击 而 折断 ， 测 定 试 样 折断 时 所 消耗 的 
能 量 ， 计 算出 冲击 破坏 时 的 强度 ) 按 下 式 计算 : 


a 
“bdL 








区 











































































































7 
式 中 yy 一 一 试 样 冲击 强度 ， 单 位 为 J/m ; 
4 一 一 试 样 破坏 消耗 的 能 ， 单 位 为 ]; 
bo 一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 m; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 m; 
[一 一 支点 间 的 距离 ， 单 位 为 m。 
试验 结果 取 中 位 数 ， 按 GBAT 8170 进行 修 约 ， 保留 3 位 有 效 数 字 ， 有 效 试 样 不 少 于 
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17.1 塑料 穿孔 法 勇 切 试 验 


试验 原理 : 采用 圆 形 穿 孔 器 以 压缩 剪 切 的 方式 ， 将 剪 切 负荷 施加 于 试 样 ， 使 试 样 产 
生 剪 切 变 形 或 破坏 ， 以 测定 材料 的 剪 切 强度 (o,) 值 。 

塑料 穿孔 法 剪 切 试验 方法 可 按照 HGMT 3839 一 2006《 塑 料 剪 切 强度 试验 方法 “穿孔 
法 》 进 行 。 


17.1.1 试 样 


1) 该 试验 适用 于 便 质 热塑性 塑料 和 热固性 塑料 ， 包 括 填充 塑料 和 纤维 增强 复合 材 
料 ， 不 适用 于 泡沫 塑料 。 

2) 试 样 厚度 应 均匀 ， 表 面 光洁 、 平 
整 ， 无 机 械 损伤 及 杂质 。 

3) 试 样 是 边 长 为 50mm 的 正方 形 或 
直径 为 50mm 的 板 厚度 为 1.0 ~ 
12. 5mm， 中 心 有 一 直径 为 1lmm 的 孔 ， 
如 图 17-1 所 示 。 仲 裁 试 样 厚度 为 3 ~ 
4mm。 

4) 试 样 的 制备 可 按 有 关 标 准 或 双方 协议 采用 注塑 、 压 制 或 挤 出 成 型 等 方法 ， 也 可 
用 机 械 加 工 方法 从 成 型 板材 上 切取 。 不 同 加 工 方法 所 测 结果 不 能 相互 比较 。 

5) 每 组 试 样 不 少 于 5 个 。 


17.1.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

任何 一 种 能 使 十 字 头 恒 速 运动 ， 有 自动 对 中 和 变形 测量 装置 ， 可 作 压 缩 试验 的 试验 
机 均 可 使 用 。 

1) 负荷 指示 计 : 应 能 指示 试验 过 程 中 任 一 时 刻 施加 于 试 样 的 剪 切 负荷 ， 精 度 为 指 
示 值 的 上 1% 。 

2) 变形 测量 装置 : 应 能 测量 试验 过 程 中 任 一 时 刻 穿 孔 器 压 人 试 样 的 深度 ， 准 确 到 
0. 01mnm 。 

2. 剪 切 夹具 

剪 切 夹 具 是 将 剪 切 负荷 施加 于 试 样 的 器 具 ， 由 穿孔 器 和 压 模 构成 。 要 求 具 有 能 把 试 
样 正 确 地 固定 在 夹具 的 穿孔 器 和 压 模 上 的 功能 ， 并 能 将 负荷 均匀 地 施加 于 试 样 ， 其 形状 
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图 17-1 ”塑料 穿孔 法 剪 切 试 样 
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和 尺寸 如 图 17-2 所 示 。 
夹具 材质 为 碳 素 工具 钢 TI10， 洛 氏 硬度 大 于 62HRC ， 或 采用 与 之 相当 的 材料 。 
3. 测 微 计 
测 微 计 应 能 测定 试 样 厚度 ， 精 
度 为 0. 01mm。 


17.1.3 试验 方法 


1) 在 试 样 受 剪 切 部 位 均匀 取 
4 点 测量 厚度 ， 精 确 至 0.0lmm， 
取 平 均值 为 试 样 厚度 。 

2) 试验 速度 为 50mm/min + 
lmm/min。 

3) 将 穿孔 器 插入 试 样 的 圆 孔 
中 ， 放 上 垫圈 用 螺母 固定 。 然 后 把 
穿孔 器 装 在 夹具 中 ， 再 将 夹具 用 4 
个 螺栓 均匀 固定 ， 以 使 试 样 在 试验 
过 程 中 不 产生 弯曲 。 

4) 安装 夹具 时 ， 应 使 剪 切 夹 
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一 ID mm 上 上 ww 
















































































具 的 中 心 线 与 试验 机 的 中 心 线 重 
合 。 
5) 起 动 试验 机 ， 对 穿孔 器 施 图 17-2 ” 剪 切 夹 具 
加 压力 ， 记 录 最 大 负荷 (或 破坏 负 一 下 横 2 一 螺母 3 一 垫 片 4 一 试 片 5 一 穿孔 器 
荷 、 届 服 负荷 、 定 变形 率 负荷 ) 。 EE 








需要 时 可 记录 变形 ， 然 后 印 去 压力 取出 试 样 。 

注 : 破坏 负荷 是 指 试 样 破坏 时 的 剪 切 力 ; 届 服 负荷 是 指 在 钠 答 -变形 曲线 上 负 葆 不 
随 变 形 增 加 的 第 一 个 点 的 力 ; 变形 率 是 指 在 剪 切 负 和 荷 下 穿孔 器 压 入 试 样 的 深度 与 试 样 厚 
度 之 比 ， 定 变形 率 负 和 荷 是 指 在 剪 切 应 力 -变形 率 曲线 上 ， 于 规定 变形 率 处 的 剪 切 力 。 
17.1.4 结果 表示 


剪 切 强度 按 下 式 计算 : 




































































F 
0 = 一 一 
”nDt 
式 中 0, 一 前 切 强度 (或 破坏 剪 切 强度 、 届 服 前 切 强度 、 定 变形 前 切 强度 ) ， 单 位 为 
MPa; 
一 一 剪 切 负荷 ， 单 位 为 N; 


D 一 一 穿孔 器 直径 ， 单 位 为 mm; 
/一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
测定 剪 切 强度 时 ，F 为 最 大 负荷 ， 测 定 破坏 剪 切 强 度 时 ， 为 破坏 负荷 ! 测定 届 服 
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剪 切 强度 时 , 下 为 屈服 负荷 ;测定 规定 变形 率 剪 切 强度 时 ，F 为 规定 变形 率 时 剪 切 负 
和 荷 。 规 定 变 形 率 的 数值 应 经 有 关 双 方 协商 确定 。 
试验 结果 以 算术 平均 值 表 示 ， 取 3 位 有 效 数字 ， 按 CBMT 8170 修 约 。 


17.2 纤维 增强 塑料 层 间 剪 切 试验 


试验 原理 : 对 特定 形状 的 试 样 勺 速 加 载 ， 载 荷 方向 与 试 样 层 间 方 向 一 致 ， 使 其 在 规 
定 的 受 剪 面 内 剪 切 破坏 ， 以 测定 层 间 剪 切 强 度 (7,) 值 。 

纤维 增强 塑料 层 间 剪 切 试验 方法 可 按照 GBAT 1450. 1 一 2005 《纤维 增强 塑料 层 间 前 
切 强度 试验 方法 》 进 行 。 


17.2.1 试 样 


1. 试 样 的 形状 和 尺寸 
1) 纤维 增强 塑料 层 间 剪 切 试 样 如 图 17-3 所 示 。 
2) 试 样 4、B、C 三 面 应 相互 7.5+0.2 































































































平行 ， 且 与 织物 层 垂直 。 忆 面 为 加 A a 

工 面 , 且 D、E、 面 与 织物 层 平 2 

行 。 受 力 面 4、C 应 平整 光滑 。 q 
2. 机 械 加 工法 引 2 
1) 试 样 的 取 位 区 ， 一 般 宣 距 板 





材 边 缘 〈 已 切除 工艺 毛 边 ) 30mm ，，， 
以 上 ， 最 小 不 得 小 于 20mm。 若 取 位 
区 有 气泡 、 分 层 、 树 脂 淤积 、 皱 裙 、 
普 曲 、 错 误 铺 层 等 缺 哆 ， 则 应 避 开 。 到 17-3 ”纤维 增强 塑料 层 间 前 切 试 样 

2) 车 对 取 位 区 有 特殊 要 求 或 需 
从 产品 中 取样 时 ， 则 按 有 关 技 术 要 求 确定 ， 并 在 试验 报告 中 注 明 。 

3) 纤维 增强 塑料 一 般 为 各 向 异性 ， 应 按 各 向 异性 材料 的 两 个 主 方向 或 预先 规定 的 
方向 (例如 板 的 纵向 和 横向 ) 切割 试 样 ， 且 严格 保证 纤维 方向 和 铺 层 方向 与 试验 要 求 
相符 。 

4) 纤维 增强 塑料 试 样 应 采用 硬 质 合金 为 具 或 砂轮 片 等 加 工 。 加 工时 要 防止 试 样 产 
生 分 层 、 刻 痕 和 局 部 挤 压 等 机 械 损伤 。 

5) 加 工 试 样 时 ， 可 采用 水 冷却 (禁止 用 油 )。 加 工 后 ， 应 在 适宜 的 条 件 下 对 试 样 
及 时 进行 干燥 处 理 。 

6) 对 试 样 的 成 型 表面 不 宜 加 工 。 当 需要 加 工时 ， 一 般 单 面 加 工 ， 并 在 试验 报告 中 
注 明 。 

3. 模 塑 法 

模 塑 成 型 的 试 样 按 产品 标准 或 技术 规范 的 规定 进行 制备 。 在 试验 报告 中 注 明 制备 试 
样 的 工艺 条 件 及 成 型 时 受 压 的 方向 。 
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4. 试 样 数量 
试验 中 取 试 样 10 个 。 


17.2.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 +19% 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ; 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 不 应 超过 + 上 192 。 

2. 剪 切 夹具 

前 切 夹具 见 如 图 174 所 示 。 
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图 174 剪 切 夹具 








1 一 前 盖 板 “2 一 试 样 “3 一 侧 盖 板 ，4 一 螺钉 M4 x14 5 一 螺栓 M8 x30 6 一 轴 套 
7 一 轴 8 一 滑 块 9 一 底座 
17.2.3 试验 方法 
1) 实验 室 标 准 环 境 条 件 : 中 温度 为 23% +2% ; 四 相对 湿度 为 50% +10% 。 


2) 大 不 具备 实验 室 标 准 环境 条 件 时 ， 选 择 接近 实验 室 标 准 环境 条 件 的 实验 室 环 境 
条 件 。 

3) 测量 试 样 任 一 横 截 面 的 直径 ， 测 量 值 精确 至 0. 1mm。 

2. 加载 速度 

常规 试验 加 载 速度 为 5 ~15mm/min， 仲 裁 试验 加 载 速 度 为 10mm/min。 

3. 试验 步骤 

1) 试验 前 ， 试 样 需 经 外 观 检 查 ， 如 有 缺陷 和 不 符合 太 才 及 制备 要 求 者 ， 应 子 作 
废 。 

2) 试 样 状态 调节 : (试验 前 ， 试 样 在 实验 室 标准 环境 条 件 下 至 少 放置 24h; 四 若 
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不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 ， 试 验 前 ， 试 样 可 在 干燥 器 内 至 少 放 置 24h; 外) 特殊 状态 调 





节 条 件 按 需 要 而 定 。 











3) 将 合格 试 样 编号 ， 测 量 试 样 受 剪 面 任意 三 处 的 高 度 和 宽度 ， 取 算术 平均 值 。 试 











样 尺寸 测 量 精确 到 0.01mm。 














4) 将 试 样 放 入 层 间 剪 切 夹具 中 ，4 面向 上 ， 夹 持 时 以 试 样 能 上 下 滑动 为 宜 ， 不 可 
过 紧 。 然 后 把 夹具 放置 试验 机 上 ， 使 受 力 面 4 的 中 心 对 准 试验 机 上 压板 中 心 。 压 板 的 表 














面 必须 平整 光滑 。 

















5) 对 试 样 施加 均匀 、 连 续 的 载 集 ， 直 至 破坏 ， 记 录 破 坏 载 答 。 
6) 有 明显 内 部 缺陷 或 不 沿 剪 切 面 破坏 的 试 样 ， 应 予 作废 。 同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 





时 ， 应 重 作 试验 。 
17.2.4 结果 表示 
层 间 剪 切 强度 按 下 式 计算 : 














式 中 了. 一 一 层 间 剪 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 
一 一 破坏 或 最 大 载 谷 ， 单 位 为 N; 
/一 一 试 样 受 剪 面 高 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 受 剪 面 宽度 ， 单 位 为 mm。 


17.3 ”纤维 增强 塑料 冲压 式 剪 切 强 度 试验 


试验 原理 : 将 试 样 置 于 特定 夹具 中 ， 对 其 匀速 加 载 ， 使 其 沿 厚 度 方 向 剪 切 破坏 ， 测 











定 剪 切 强 度 (7,)。 





纤维 增强 塑料 冲压 式 剪 切 强度 试验 方法 可 按照 GBAT 1450. 2 一 2005 《纤维 增强 塑料 


冲压 式 剪 切 强度 试验 方法 》 进行。 
17.3.1 试 样 


1) 纤维 增强 塑料 板材 试 样 如 图 17-5 所 示 。 试 样 采 有 














6mm 时 ， 单 面 加 工 至 6mm +0. 1mm。 





























日 机 械 加 工法 制备 。 当 板 厚 大 于 


2) 短 切 纤维 增强 塑料 剪 切 试 样 如 图 [Eee 人 | 
17-6 所 示 。 试 样 可 直接 模 塑 或 从 与 试 样 一 ; 
同 厚度 的 模 塑 板材 上 加 工 。 ~ 0 ~ 0 








3) 短 切 纤维 增强 闻 料 前 切 仲裁 试 样 
的 厚度 为 4mm。 


4) 试 样 的 取 位 区 ， 一 般 宜 距 板材 边缘 〈 已 切除 了 
小 于 20mm。 知 取 位 区 有 和 气泡、 分 层 、 树 脂 淤积 、 





避 开 。 


图 17-5 纤维 增强 塑料 板材 试 样 





皱 裤 、 址 





[ 艺 毛 边 ) 30mm 以 上 ， 最 小 不 得 











曲 、 错 误 铺 层 等 缺陷 ， 则 应 





338 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 














5) 知 对 取 位 区 有 特殊 要 求 或 需 从 产品 中 取样 时 ， 则 按 有 关 技 术 要 求 确定 ， 并 在 试 
验 报告 中 注 明 。 

6) 纤维 增强 塑料 一 般 为 各 向 异性 ， 应 按 各 向 异性 
材料 的 两 个 主 方向 或 预先 规定 的 方向 (例如 板 的 纵向 和 < 
横向 ) 切割 试 样 ， 且 严格 保证 纤维 方向 和 铺 层 方向 与 试 




































































验 要 求 相 符 。 2 
7) 纤维 增强 塑料 试 样 应 采用 人 硬 质 合金 为 具 或 砂轮 图 17-6 ” 短 切 纤维 增强 
片 等 加 工 。 加 工时 要 防止 试 样 产生 分 层 、 刻 痕 和 局 部 挤 朔 料 前 切 试 样 
压 等 机 械 损伤 。 
8) 加 工 试 样 时 ， 可 采用 水 冷却 〈 禁 止 用 油 ) 。 加 工 后 ， 应 在 适宜 的 条 件 下 对 试 样 
及 时 进行 干燥 处 理 。 











9) 对 试 样 的 成 型 表面 不 宜 加 工 。 当 需要 加 工时 ， 一 般 单 面 加 工 ， 并 在 试验 报告 中 
注 明 。 
10) 试验 中 取 试 样 10 个 。 


17.3.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 应 不 超过 + 上 195 。 

2) 机 械 式 和 油 压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 应 不 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ; 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 应 不 超过 + 上 19% 。 

2. 剪 切 夹具 

1) 剪 切 夹具 见 如 图 1727 所 示 。 

2) 测定 断 纹 剪 切 强度 时 ， 也 可 采用 方 柱 冲 头 剪 切 夹 具 。 方 柱 冲 头 剪 切 夹 具 如 图 
17-8 所 示 。 


17.3.3 试验 方法 


1. 试验 要 求 

1) 实验 室 标 准 环境 条 件 : 中 温度 为 23Y +2% ; @ 相 对 湿度 为 530% +10% 。 

2) 若 不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 时 ， 选 择 接近 实验 室 标准 环境 条 件 的 实验 室 环境 
条 件 。 

3) 测量 试 样 任 一 横 截 面 的 直径 ， 测 量 值 精确 至 0. 1mm。 

2. 加 载 速 度 

常规 试验 加 载 速度 为 1.5 ~5mm/min， 仲 裁 试验 加 载 速 度 为 2mm/min。 
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图 17-7 剪 切 夹具 图 图 17-8 方 柱 冲 头 剪 切 夹具 

1 一 圆柱 种 头 2 一 上 压 盖 ”3 一 上 压 块 1 一 方 柱 冲 头 “2 一 上 压 块 3 一 上 不 盖 
4 一 试 样 。 5 一 底座 4 一 键 ”5 一 试 样 6 一 底座 

注 : 俯视 图 为 移 去 1、2、3、4 后 的 视图 。 注 : 俯视 图 为 移 去 1、2、3、4 后 的 视图 。 






































3. 试验 步骤 

1) 试验 前 ， 试 样 需 经 外 观 检查 ， 如 有 缺陷 和 不 符合 尺寸 及 制备 要 求 者 ， 应 了 予 作 
废 。 

2) 试 样 状态 调节 : 中 试验 前 ， 试 样 在 实验 室 标 准 环境 条 件 下 至 少 放 置 24h; @) 若 
不 具备 实验 室 标准 环境 条 件 ， 试 验 前 ， 试 样 可 在 干燥 器 内 至 少 放 置 24h; 名 特殊 状态 调 
节 条 件 按 需要 而 定 。 

3) 将 合格 试 样 编号 。 对 和 矩形 试 样 ， 测 量 试 样 受 剪 面 两 处 的 宽度 和 厚度 ， 取 算术 平 
均值 ; 对 圆 形 试 样 ， 测 量 试 样 受 剪 面 三 处 的 厚度 ， 取 算术 平均 值 。 试 样 尺 寸 测量 精确 到 
0. 01mnm 。 

4) 将 试 样 放 入 剪 切 夹 具 的 底座 中 ， 装 上 压 块 ,拧紧 上 压 盖 ， 确 保 试 样 与 其 接触 的 
上 压 块 及 底座 之 间 没 有 间 际 ,最 后 安 上 冲 头 。 

5) 将 安装 好 试 样 的 剪 切 夹具 放 在 试验 机 上 ， 使 冲 头 的 中 心 对 准 试验 机 上 压板 的 中 
心 。 压 板 的 表面 必须 平整 光滑 。 

6) 通过 冲 头 对 试 样 施加 均匀 、 连 续 的 载 答 ， 直 至 破坏 。 记 录 破 坏 载 答 。 

7) 有 明显 内 部 缺陷 或 不 沿 剪 切 面 破坏 的 试 样 ， 应 予 作 废 。 同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 
时 ， 应 重 作 试验 。 

8) 记录 试验 过 程 中 载荷 、 破 坏 形式 。 


17.3.4 结果 表示 
1) 断 纹 剪 切 强度 按 下 式 计算 : 
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Ha 
2 
式 中 7. 断 纹 前 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 
忆 , 一 一 破坏 或 最 大 载荷 ， 单 位 为 N; 
/一 一 试 样 受 剪 面 高 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 受 剪 面 宽度 ， 单 位 为 mm; 
天 曲面 换算 系数 (K=1.047， 是 在 圆柱 冲 头 直径 为 试 样 宽度 2 倍 的 情况 下 计 



























































算 而 得 ) 。 
2) 短 切 纤维 增强 塑料 剪 切 强度 按 下 式 计 算 : 
Fh, 


式 中 7 一 一 剪 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 
用 一 一 破坏 载荷 ， 单 位 为 N; 
/一 一 试 样 受 剪 面 高 度 ， 单 位 为 mm; 
D 圆柱 头 直 径 (D =12mm) ， 单 位 为 mm。 
3) 当 采 用 方 柱 冲 头 剪 切 夹具 测定 断 纹 剪 切 强度 时 ， 断 纹 剪 切 强 度 按 下 式 计算 : 
用 
Ee 
式 中 7 一 一 断 纹 剪 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 
用 一 一 破坏 或 最 大 载荷 ， 单 位 为 N; 
/一 一 试 样 受 剪 面 高 度 ， 单 位 为 mm; 
6 一 一 试 样 受 剪 面 宽度 ， 单 位 为 mm。 



































17.4 硬 质 橡胶 剪 切 试 验 


硬 质 橡胶 剪 切 试验 一 般 测定 材料 的 剪 切 强度 (7) 值 。 

硬 质 橡胶 剪 切 试验 方法 可 按照 HGZT 3848 一 2008 《 硬 质 橡胶 ” 抗 剪 切 强度 的 测定 》 
进行 。 
17. 4.1 试 样 

1) 试 样 为 长 120mm、 宽 15.0mm + 上 0. 2mm、 厚 10.0mm+ 上 0.2mnm 的 长 方 体 。 

2) 试 样 的 正面 和 侧面 进行 机 械 加 工 ， 加 工 面 必 须 平 滑 光 洁 ， 不 应 有 裂纹 或 其 他 缺 
陷 。 

3) 每 组 试 样 不 少 于 3 个 。 
17.4.2 试验 仪器 


1. 拉 伸 试验 机 
拉 伸 试验 机 测 力 精度 应 达到 B 级 ， 夹 持 器 应 以 25 ~30mm/min 的 速度 均匀 移动 。 
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2. 前 切 试验 装置 

前 切 试验 装置 如 图 17-9 所 示 。 该 装置 由 两 个 钢 制 拉杆 构成 (上 拉杆 和 下 拉杆 ) ， 两 
个 拉杆 分 别 固定 在 试验 机 上 下 夹 头 的 位 置 上 。 两 拉杆 的 工作 部 分 各 有 一 方 孔 ， 高 
10.30mmz+ 上 0.05mm， 宽 15. 40mm +0.05mm。 上 拉杆 工作 部 分 上 拉杆 
宽度 均 为 30mm， 下 拉杆 的 两 边 工 作 部 分 宽度 均 为 25mm。 在 
初始 状态 下 ， 上 拉杆 的 方形 端 部 插入 下 拉杆 的 凹 槽 部分， 两 个 
拉杆 的 孔 的 边缘 应 对 正 ， 形 成 一 个 连通 孔 ， 剪 切面 之 间 的 缝 际 
不 应 大 于 0. 1mm。 


17. 4.3 ”试验 方法 


1) 测量 试 样 中 部 受 剪 切 负荷 部 分 的 厚度 和 宽度 ， 分 别 测 




















试 样 














下 拉杆 



































量 3 点 ， 取 中 位 数 ， 精 确 到 0. 02mm。 图 17-9 ”前 切 试验 装置 
2) 将 上 拉杆 和 下 拉杆 分 别 安 装 在 试验 机 上 下 夹 头 上 ， 并 
调 好 试验 机 的 零点 。 











3) 将 试 样 放 入 上 拉杆 和 下 拉杆 形成 的 连通 孔 中 ， 并 使 试 样 两 端 露出 部 分 的 长 度 相 
等 ， 放 于 方 孔 中 的 试 样 应 宽 面 向 上 ， 以 便 将 剪 切 负荷 施加 在 试 样 的 宽 面 上 。 

4) 起 动 电动 机 ， 使 拉 伸 试验 机 拉杆 匀速 运动 ， 剪 切 试 样 。 

5) 试 样 前 切 破坏 时 ， 记 录 其 最 大 剪 切 力 值 。 

6) 试验 后 ， 检 查 试 样 断面 是 否 有 人 气孔、 杂质 等 内 部 缺陷 ， 如 有 缺陷 该 试 样 数据 作 
废 ， 应 重新 取样 测定 。 


17.4.4 结果 表示 


硬 质 橡胶 的 剪 切 强度 〈 试 样 在 剪 切 至 破坏 过 程 中 所 承受 的 最 大 剪 切 应 力 ) 按 下 式 
计算 




































































F 
站 三 二 
2bd 
式 中 一 一 前 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 
了 f 一 一 最 大 剪 切 负荷 ， 单 位 为 N; 





/一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm。 





17.5 ”硫化 橡胶 与 金属 粘 接 拉 伸 剪 切 强度 试验 


硫化 橡胶 与 金属 粘 接 拉 伸 剪 切 时 ， 试 样 的 破坏 类 型 有 4 种: DR， 表示 橡胶 破坏 ; 
CRC， 表 示 橡 胶 与 粘 接 剂 间 破坏 ; (8CP， 表 示 粘 接 剂 内 聚 破坏 ;QM， 表 示 粘 接 剂 与 
金属 间 破 坏 。 

硫化 橡胶 与 金属 粘 接 拉 伸 剪 切 强度 〈r) 试验 方法 可 按照 GBAT 13936 一 1992《 硫 化 
橡胶 与 金属 粘 接 拉 伸 剪 切 强 度 测 定 方法 》 进 行 。 
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17. 5.1 试 样 


1) 硫化 橡胶 与 金属 粘 接 拉 伸 剪 切 试 样 如 图 17-10 所 示 。 试 样 的 粘 接 长 度 为 12. Smm 
+0.5mm。 金属 片 的 长 度 为 100.0mm + 0.2mm， 宽 度 为 23.0mm +0.2mm， 厚 度 为 
2. 0mm+ 上 0. lmm。 橡 胶片 的 长 度 为 12.5Smm +0. Smm， 宽 度 为 23.0mm +0.2mm， 厚 度 为 
2. 0mm +0. lmm。 同 一 试 样 中 橡胶 厚度 的 波动 不 超过 0. 1mm。 

2) 橡胶 与 金属 可 以 是 经 过 硫化 粘 接 ， 也 可 
以 是 已 硫化 橡胶 采用 粘 接 剂 粘 接 。 

3) 试 样 表 面 应 平整 ， 不 应 有 弯曲 、 乒 曲 、 
牌 斜 等 变形 。 金 属 片 应 无 毛刺 ， 边 缘 保持 直角 。 100.0+02 

4) 粘 接 时 金属 片 的 表面 处 理 、 粘 接 剂 配 
比 、 涂 胶 量 、 涂 胶 次 数 、 承 置 时 间 等 粘 接 工艺 
及 橡胶 牌号 、 硫 化 温度 、 压 力 、 时 间 等 均 按 产 
品 标准 中 有 关 规 定 进 行 。 

5) 制备 试 样 时 应 在 标准 环境 下 或 按 产品 标 。 图 17-10 硫化 橡胶 与 金属 烙 接 拉 信 
准 有 关 规 定 进行 ， 并 应 防止 灰尘 、 水 汽 和 其 他 ee 
杂质 沾 污 粘 接 表面 。 

6) 制备 试 样 应 使 用 夹具 ， 以 保证 试 样 正确 地 粘 接 。 粘 接 面 的 错位 应 不 大 于 
0.2mm。 试 样 粘 接 面 的 溢 胶 应 小 心 清除 ， 不 要 损伤 粘 接 面 。 

7) 硫化 试 样 出 模 时 应 小 心 ， 避 免 粘 接 面 受到 过 分 应 力作 用 。 


17.5.2 试验 仪器 


1) 拉 伸 试验 机 的 选用 应 符合 橡胶 塑料 拉 伸 试验 机 有 关 标 准 的 规定 。 

2) 拉 伸 试验 机 应 配备 试 样 受 力 后 自动 调 心 装置 ， 使 加 载 力 方向 与 试 样 中 心 线 保持 
一 致 。 

3) 测量 试 样 粘 接 面 长 度 和 宽度 的 量具 精度 不 低 于 0. 05mm。 

17. 5.3 试验 方法 

1) 试验 应 在 温度 为 23% +2%C 的 环境 中 进行 。 仲 裁 试 验 或 对 湿度 敏感 的 粘 接 剂 应 
在 温度 为 23% +2 % 、 相 对 湿度 为 60% ~70% 的 环境 中 进行 。 

2) 用 量具 测量 试 样 粘 接 面 的 长 度 和 宽度 ， 精 确 到 0. 05mm。 

3) 把 试 样 夹 在 拉 伸 试验 机 的 上 、 下 夹 持 器 中 ， 起 动 试 验 机 使 夹 持 器 以 50mm/min 
+5mm/min 的 速度 对 试 样 加 载 ， 直 至 橡胶 与 金属 的 粘 接 完全 破坏 。 记 录 试 样 破坏 的 最 
大 载荷 和 粘 接 面 的 破坏 类 型 。 
17.$.4 结果 表示 


硫化 橡胶 与 金属 粘 接 的 拉 伸 剪 切 强度 按 下 式 计算 : 
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50+1 12.5+0.5 50+l 
3 二 = 
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i 
Lw 
式 中 “7 一 一 硫化 橡胶 与 金属 粘 接 的 剪 切 强度 ， 单 位 为 MPa; 


5 一 一 试 样 剪 切 破坏 的 最 大 载荷 ， 单 位 为 N; 














/一 一 试 样 粘 接 面 长 度 ， 单 位 为 mm; 
zw 一 一 试 样 粘 接 面 宽度 ， 单 位 为 mm。 





注 : 试 样 有 两 个 粘 接 面 ， 以 较 小 的 一 个 粘 接 面 计算 剪 切 强度 。 


第 18 昔 压缩 性 能 的 测试 


18.1 塑料 压缩 试验 


塑料 压缩 试验 通过 测 出 应 力 -应 变 曲线 ,计算 出 压缩 模 量 (E.) 和 压缩 应 变 〈e) 
值 。 
塑料 压缩 试验 方法 可 按照 GBAT 1041 一 2008《 塑 料 ”压缩 性 能 的 测定 》 进 行 。 


18.1.1 试 样 


1. 材料 

1) 硬 质 和 半 硬 质 热塑性 模 塑 和 挤 塑 材料 ， 包 括 用 短 纤维 、 小 条 、 小 片 或 颗粒 填充 
的 增强 复合 材料 ， 以 及 未 填充 的 复合 材料 或 半 硬 质 的 热塑性 片 材 。 

2) 硬 质 或 半 硬 质 的 热固性 模 塑 材料 ， 包 括 填 充 或 增强 的 复合 材料 、 硬 质 或 半 硬 质 
的 热固性 片 材 。 

3) 热 致 液晶 聚合 物 。 

2. 形状 和 尺寸 

1) 试 样 应 为 棱柱 、 圆 柱 或 管状 。 试 样 的 尺寸 应 满足 下 面 的 不 等 式 : 


0 <0. 4 二 






































式 中 ee 
状 ， 圆 柱 的 直径 、 管 的 外 径 或 棱柱 的 厚度 ( 横 截面 积 的 
ps 
平行 于 压缩 力 轴 测 量 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
证 推荐 的 比值 xA1 >0.4， 这 相应 于 约 6% 的 最 大 压缩 应 变 。 为 
了 测量 压缩 模 量 。( 应力 差 与 对 应 的 应 变 差 之 比 )， 推 荐 的 比值 x// >0. 08。 

上 述 公 式 是 基于 被 测试 材料 的 应 力 - 应 变 行 为 是 线性 的 而 得 出 。 随 着 材料 蔬 性 和 压 
缩 应 变 的 增加 应 选择 =” 值 高 于 最 大 应 变 的 2 ~3 倍 。 

2) 优选 试 样 的 尺寸 如 表 18-1 所 示 。 尺 寸 不 够 或 受 被 测 产品 几何 形状 的 制约 而 不 能 
使 用 优选 试 样 时 ， 可 选用 表 18-2 所 示 的 两 种 小 试 样 。 














































































































表 18-1 优选 试 样 的 尺 十 (单位 : mm) 
类 型 测量 长 度 / 宽度 5 厚度 有 h 
A 模 量 S50+2 
10 +0.2 4+0.2 
B 强度 10 +0.2 
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表 18-2 小 试 样 的 标 称 尺寸 (单位 : mm) 
尺寸 1 型 2 型 尺寸 1 型 2 型 
量度 3 3 长 度 6 35 
宽度 5 5 
注 : 2 型 试 样 仅 应 用 于 压缩 模 量 的 测定 ， 在 这 种 情况 下 ， 推 荐 使 用 15mm 的 标 距 以 便于 测量 。 











3. 制备 

1) 模 塑 和 挤 塑料 可 直接 模 塑 或 直接 注塑 。 

2) 片 材 由 片 材 机 加 工 而 成 。 

3) 需要 进行 机 加 工时 ， 所 有 的 机 加 工 操作 应 仔细 地 进行 ， 以 产生 光滑 的 表面 。 特 
别 要 注意 机 加 工 使 试 样 的 端面 平整 光滑 、 边 缘 锐 利 清晰 ， 端 面 垂直 于 试 样 的 纵 轴 ， 其 垂 
直 度 误差 在 0.025mm 以 内 。 试 样 的 最 终 表 面 推荐 使 用 车 床 或 铣床 加 工 。 

4) 进行 标 线 ， 如 果 使 用 光学 应 变 仪 ， 则 在 试 样 上 加 上 规定 长 度 的 两 条 标 线 。 这 些 
标 线 距 试 样 中 央 的 距离 应 近似 相等 ， 并 且 应 该 使 用 准确 度 至 少 为 1% 的 仪器 测量 两 标 线 
之 间 的 距离 。 不 能 在 试 样 上 刻 划 、 冲 切 或 压 印 标 线 而 导致 试 样 损坏 。 应 保证 标 线 的 媒质 
不 对 被 测试 材料 带 来 有 害 的 影响 ， 并 保证 两 条 平行 的 标 线 应 尽 可 能 窗 细 。 

4. 其 他 要 求 

1) 试 样 应 无 灰 曲 ， 表 面 和 边缘 无 划 伤 、 麻 点 、 缩 痕 、 飞 边 或 其 他 会 影响 结果 的 可 
见 缺陷 。 参 向 压板 的 两 个 表面 应 平行 并 与 纵 轴 成 直角 。 

2) 借助 直 尺 、 规 尺 和 平板 ， 用 目 视 检查 试 样 是 否 符合 这 些 要 求 ， 并 用 千分尺 进行 
测量 。 


3) 试验 前 ， 应 剔除 测量 或 观察 到 一 个 或 多 个 不 符合 上 述 要 求 的 试 样 ， 或 将 其 加 工 

















































































































































































































到 合适 的 尺寸 和 形状 。 
4) 注塑 试 样 通常 有 1° 和 2° 间 的 斜 切 角 以 便 容易 脱 模 ， 所 以 模 塑 试 样 的 侧 边 一 般 不 
平行 0 





5. 各 向 异性 材料 

1) 对 各 向 异性 材料 进行 试验 时 ， 压 缩 力 应 施加 到 这 些 产 品 〈 模 制品 、 板 材 、 管 材 
等 ) 使 用 时 的 相同 或 类 似 的 方向 上 。 

2) 优选 试 样 可 以 确定 试 样 尺寸 和 产品 尺寸 之 间 的 关系 ， 如 果 不 使 用 优选 试 样 ， 根 
据 产 品 尺寸 确定 试 样 尺寸 。 试 样 的 取向 和 尺寸 有 时 对 试验 结果 有 着 非常 大 的 影响 ， 所 以 
应 注 明 取向 。 

3) 当 材料 在 两 个 主要 方向 上 显示 的 压缩 性 能 有 重大 差别 时 ， 则 应 在 这 两 个 方向 上 
进行 试验 。 如 果 该 材料 在 预定 用 途中 不 在 任 一 主 方向 上 而 在 某 个 特定 的 方向 上 承受 压缩 
力 ， 那 么 ,在 该 方向 上 进行 试验 。 应 记录 试 样 相 对 主 方向 的 取向 。 

6. 试 样 的 数目 

1) 对 于 各 向 同性 的 材料 ， 每 一 样品 至 少 试验 5 个 试 样 。 

2) 对 于 各 向 异性 的 材料 ， 每 一 样品 至 少 试验 10 个 试 样 。 其 中 5 个 与 各 向 异性 的 主 
轴 垂 直 ， 另 外 5 个 与 之 平行 。 
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3) 如 果 试 样 在 某 个 明显 的 缺陷 处 破坏 ， 则 应 废弃 ， 并 更 换 试 样 进行 试验 。 








18.1.2 试验 仪器 


1. 试验 机 











试验 机 应 能 保持 表 18-3 规定 的 试验 速度 。 知 采用 其 他 速度 ， 在 速度 低 于 20mm/min 








时 ,试验 机 的 速度 偏差 应 在 +20% 之 内 ， 而 速度 大 于 20mm/min 时 偏差 应 在 +10% 之 











内 。 
表 18-3 ”推荐 的 试验 速度 
试验 速度 vw (mm/min) 偏差 (% ) 试验 速度 wv (mm/min) 偏差 (% ) 
1 +20 10 +20 
2 +20 20 +10% 
5 +20 


QD 该 偏差 是 小 于 GBAT 17200 一 1997 指示 的 值 。 





2. 压缩 器 具 

















对 试 样 施加 变形 负 从 的 两 块 硬化 钢 制 压缩 板 应 能 对 试 样 轴 向 加 衔 ， 与 轴 疝 
1:1000 之 内 ， 同 时 通过 抛光 的 压板 表面 传递 负荷 ， 这 些 板 面 的 平整 度 在 0.025mm 以 内 ， 
































两 板 彼此 平行 且 垂 直 于 加 荷 轴 。 需 要 时 可 使 








3. 负荷 指示 器 


负 丛 指示 器 应 配 有 一 种 能 指示 试 样 承受 总 压缩 力 的 装置 ， 
下 基本 上 无 惯性 滞后 ， 所 指示 的 总 值 精度 应 为 示 值 的 +1% 以内。 使 





























j 自 对 中 设备 。 





变 规 系统 可 对 由 于 不 对 中 而 可 能 产生 的 横向 力 进 行 补 偿 。 


4. 应 变 仪 














1) 应 变 仪 





那么 这 个 长 度 为 标 距 ; 另外 ， 对 于 标 称 压缩 应 变 e。， 





面 间 的 距离 。 最 好 能 自动 地 记录 此 距离 。 
2) 仪器 在 规定 的 试验 速度 下 应 该 基本 上 无 惯性 滞后 。 为 了 测量 模 量 要 使 用 A 型 试 











样 ， 








的 上 lpm 及 0.2% 的 应 变 间 距 。 
3) 当 应 变 仪 加 配 到 试 样 上 ， 应 避免 给 试 样 带 来 任何 微小 的 变形 或 损伤 ， 确 保 应 变 
仪 与 试 样 之 间 也 没有 任何 滑动 。 
4) 试 样 也 可 配 有 纵向 应 变 规 ， 其 精度 应 至 少 为 所 用 应 变 间隔 的 1% 。 对 于 模 量 的 
别 备 方法 及 粘 合 剂 





测量 ， 这 相当 于 应 变 的 精度 为 2. 0 x10“”。 选 择 所 





影响 试验 结果 。 


5) 稍 不 对 中 及 试 相 





原 有 的 普 曲 可 能 会 





遍 差 在 

















该 装置 在 规定 的 试验 速度 











j 商 业 化 的 











圆 形 应 


j 于 测定 试 样 相 应 部 分 长 度 的 变化 。 如 果 测 定 压 缩 应 变 = (优先 研究 )， 














此 长 度 即 为 压缩 器 具 两 个 接触 表 





























其 精度 应 至 少 为 所 用 应 变 间 距 的 + 1% 。 作 为 压缩 模 量 的 测量 ， 相 当 于 50mm 标 距 





用 的 应 变 仪 、 试 样 和 














使 试 样 相对 面 间 产 生 的 应 变 不 同 ， 其 结果 是 














在 低 应 变 下 产生 误差 。 在 这 种 情况 下 ， 可 测量 试 样 两 相对 面 的 平均 应 变 。 但 在 试 样 每 一 








面 使 用 应 变 仪 单独 收集 的 数据 时 ， 会 发 现 试 样 的 翘 曲 和 弯曲 远 快 于 两 相对 表 二 





























[的 平均 应 
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变 。 


5. 测量 试 样 尺寸 的 装置 











(1) 硬 质 材料 用 测 微 计 或 等 效 的 仪器 测量 试 样 厚度 、 宽 度 和 长 度 ， 精确 至 





Ne 








0. 01mm， 试 样 测量 台 的 尺寸 和 形状 应 适宜 ， 同 时 所 受 力 不 
(2) 半 硬 质 材 料 ” 用 带 有 能 对 试 样 施加 20kPa +3kPa 压力 的 平面 

















等 效 的 仪器 测量 试 样 厚度 ， 精 确 至 0. 01mm。 
18. 1.3 试验 方法 














能 改变 试 样 的 尺寸 。 





圆 形 压 脚 测 微 计 或 


(1) 试验 环境 应 选择 本 书 1.4 节 规 定 的 标准 环境 之 一 进行 试验 ， 最 好 与 状态 调 





节 使 用 的 环境 相同 。 








(2) 试 样 尺寸 的 测量 沿 着 试 样 的 长 度 测量 其 宽 
截面 积 的 平均 值 。 测 量 每 个 试 样 的 长 度 应 准确 至 1% 。 
(3) 装 样 ” 把 试 样 放 在 两 压板 之 间 ， 使 试 样 中心 线 与 两 压板 ! 
证 试 样 的 两 个 端面 与 压板 平 。 调 整 试验 机 使 试 样 端面 刚好 与 压板 接 和 





















































度 、 厚 度 和 直径 3 点 ， 并 计算 横 








心 连 线 一 致 ， 应 保 


O 








在 压缩 过 程 中 ， 试 样 端面 可 能 沿 着 压板 滑动 ， 其 滑动 的 变化 程度 取决 于 试 样 与 压板 
的 表面 结构 。 这 将 导致 不 同 程度 的 桶 形变 形 ， 影 响 所 测 的 结果 。 材 料 的 硬度 越 小 ， 这 种 




















影响 越 明 显 。 
更 精确 的 测量 ， 建 议 在 试 样 各 端面 用 适当 的 润滑 
剂 以 促进 滑动 ; 或 者 在 试 样 和 压板 之 间 垫 上 细 砂 纸 ， 
以 阻止 滑动 。 无 论 采 用 何 种 方法 ， 都 应 在 试验 报告 中 
注 明 。 
(4) 预 负 荷 ”试验 前 试 样 基本 上 不 应 加 负荷 ， 
但 是 为 避免 应 力 -应 变 曲线 起 始 部 分 出 现 弯曲 区 域 ， 
这 样 的 负荷 是 必需 的 。 测 量 模 量 时 ， 开 始 试验 的 压缩 
应 力 oo 〈 见 图 18-1) 应 在 下 述 范围 内 : 
0 三 ou 和 5 x10 一 已 
相应 的 预 应 变 a, <0.05% ， 而 当 测量 ow 时 ,其 
应 处 在 下 式 的 范围 内 : 
0<o,<10°0y 
高 度 秋 弹 、 韧 性 材料 ， 如 聚 乙 烯 、 聚 丙烯 或 吸 潮 
的 聚 酰胺 的 压缩 模 量 明显 地 受 预 应 力 的 影响 。 
(5) 试验 速度 ”按照 材料 规范 调整 试验 速 
(单位 为 mm/min) 。 当 没有 材料 规范 时 ， 调 整 到 由 表 
18-3 给 出 的 最 接近 以 下 关系 式 的 值 : 
1) "=0.02/min， 用 于 模 量 测定 。 







































































光 
起 




















2) "=0. 1min， 用 于 在 届 服 前 破坏 的 材料 强度 测定 。 





3) "=0.5min， 用 于 有 届 服 的 材料 强度 测定 。 
对 于 优选 试 样 ， 试 验 速度 为 : 
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Ec 








有 初始 弯曲 区 域 和 























应 力 -应 变 曲线 和 
定 零 应 变 点 的 示例 








1 线 起 始 部 分 示 出 的 



































于 只 能 在 高 于 起 动 


























的 测量 ， 应 力 -应 变 


























如 起 始 部 分 示 出 的 阶 跃 值 
应 力 ( MPa) <. 一 标 称 
压缩 应 变 (% ) a<5x10-F。 
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1) v=lmm/min (1 =50mm)， 用 于 模 量 测定 。 

2) v=1mm/min (1=10mm) ， 用 于 屈服 前 就 破坏 的 材料 强度 测定 。 

3) v=5mm/min (1=10mm) ， 用 于 具有 届 服 的 材料 强度 测定 。 

(6) 数据 的 记录 ”在 试验 过 程 中 ,测定 试 样 的 力 (应 力 ) 和 相应 的 压缩 量 ( 应 
变 ) ， 最 好 使 用 自动 记录 系统 获得 一 条 完整 的 应 力 -应 变 曲线 系统 。 


18. 1.4 结果 表示 
1) 典型 的 应 力 -应 变 曲线 如 图 18-2 所 示 。 































































































2) 压缩 应 变 用 下 式 计算 : | 
L, 2 
入 二 x 100% 
0 1 
式 中 se 一 一 压缩 应 变 (% ) ; 
Ce Sh OM=0. 
AL 一 一 试 样 标 距 间 长 度 的 减 量 , 单位 ”a 
为 mm; 2 
一 一 试 样 的 标 距 ， 单 位 为 mm。 
3) 压缩 应 变 用 下 式 计算 : 
2。 一 100% O Ecy x% EcM EcM EcB 
» L EcB 
式 中 ”ee 一 一 标 称 压缩 应 变 (% ) ; 图 18-2 典型 的 应 力 -应 变 曲 线 
A/ 一 一 压缩 板 间距 离 的 减 量 ,， 单位 为 1 一 出 现 屈服 压缩 “2 一 无 届 服 压缩 
i 0 一 压缩 应 力 (MPa) ow 一 压缩 强度 (MPa) 








7 压缩 板 间 的 初始 路 离 :单位 汶 “2 一 生生 后 全 0 有 全 























mm 应 力 (MPa) cx 一 *% 应变 时 的 压缩 应 力 ( MPa) 
SY -一 入 立 变 一 标 称 压缩 屈服 应 变 (% 
4) 压缩 模 量 用 下 式 计 算 : 2 一 压缩 应 变 ee 一 标 称 压缩 届 服 应 变 (% ) 
O_ 一 Or ecm 一 压缩 强度 时 的 标 称 压缩 应 变 ( % ) 
2 1 
五 = ee sw 一 破坏 时 的 标 称 压 缩 应 变 (% ) 
2 一 2I 


式 中 已 一 一 压 缩 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
应 变 值 s, =0. 05% 时 测量 的 应 力 值 ， 单 位 为 MPa; 
应 变 值 s, =0. 25% 时 测量 的 应 力 值 ， 单 位 为 MPa。 





Oi 





O > 





18.2 纤维 增强 塑料 压缩 试验 


试验 原理 : 以 恒定 速率 沿 试 样 轴 向 进行 压缩 ， 使 试 样 破坏 或 高 度 减 小 到 预定 值 。 在 
整个 过 程 中 ,测量 施加 在 试 样 上 的 载荷 和 试 样 高 度 或 应 变 ,测定 压缩 应 力 (o,) 和 压 
缩 弹 性 模 量 (E.) 的 值 。 

纤维 增强 塑料 压缩 试验 方法 可 按照 GBAT 1448 一 2005 《纤维 增强 塑料 压缩 性 能 试验 
方法 》 进 行 。 
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18.2.1 试 样 
试 样 的 形状 和 尺寸 如 图 18-3 和 表 184 所 示 。 


1) 工 型 试 样 厚 度 d 小 于 10mm 时 ， 宽 度 5 取 10mm +0. 2mm; 
试 样 厚度 4 大 于 10mm 时 ， 宽 度 取 厚度 尺寸 。 中 = 
2) 测定 压缩 强度 时 ，A 取 10; 者 试验 过 程 中 有 失 稳 现象 ，A 
下 潮 


取 6。 
a) b) 


























3) 测定 压缩 弹性 模 量 时 ，A 取 15 或 根据 测量 变形 的 仪表 确 


自 。 




















We 


4) 工 型 试 样 采用 机 械 加 工法 制备 ， 卫 型 试 样 采用 模 塑 法 秆 
备 或 其 他 成 型 方法 制备 。 图 183 试 样 的 形状 
5) 试 样 上 下 端面 要 求 相互 平行 ， 且 与 试 样 中 心 线 垂直 . 平 “下 了 

行 度 误差 应 小 于 试 样 高 度 的 0. 1% 。 





































































































表 18-4 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
1 型 I 型 

尺寸 符号 a = 尺寸 符号 -一 -一 
一 般 试 样 仲裁 试 样 一 般 试 样 仲裁 试 样 

宽度 5 10~14 10 +0.2 = 过 
厚度 4 4~14 10 +0.2 直径 D 4~16 10 £0.2 
高 度 五 = 30 +0.5 高 度 瑟 六 25 +0.5 
同 反 3 46 2U +U. 辣 凤 4 +U. 























18.2.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 应 不 超过 + 上 195 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 (尽量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 应 不 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 人 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ; 
当 试验 速度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
5 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 不 应 超过 + 上 192 。 

2. 压 头 

试验 机 的 加 载 压 头 应 平整 、 光 滑 ， 并 具有 可 调整 上 下 压板 平行 度 的 球形 支 座 。 

3. 试验 速度 

1) 测定 压缩 强度 时 ， 加 载 速 度 为 1 ~6mm/min， 仲 裁 试验 速度 为 2mm/min。 

2) 测定 压缩 弹性 模 量 时 ， 加 载 速度 一 般 为 2mm/min。 
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18.2.3 试验 方法 














1) 将 合格 试 样 编号 ,测量 试 样 任意 三 处 的 宽度 和 厚度 ， 取 算术 平均 值 。 











2) 安放 试 样 ， 使 试 样 的 








心 线 与 试验 机 上 、 下 压板 的 

















心 对 准 。 


4) 测定 压缩 应 力 时 ， 加 载 直 至 试 样 破坏 ， 记 录 试 样 的 屈服 载荷 、 破 坏 载荷 或 最 大 


载荷 及 试 样 破坏 形式 。 


























5) 测定 压缩 弹性 模 量 时 ， 在 试 样 高 度 中 间 位 置 安放 测量 变形 的 仪表 ， 施 加 初 载 
( 约 5% 的 破坏 载荷 ) ， 检 查 并 调整 试 样 及 变形 测量 系统 ， 使 整个 系统 处 于 正常 工作 状态 
以 及 使 试 样 两 侧 压 缩 变 形 比较 一 致 。 
6) 测定 压缩 弹性 模 量 时 ,无 自动 记录 装置 可 采用 分 级 加 载 ,级 差 为 破坏 载 答 的 























5% ~10%, 























测定 3 次 ， 取 其 两 次 稳定 的 变形 增 量 ， 
7) 测定 压缩 弹性 模 量 时 ， 
8) 有 明显 内 部 缺陷 或 端 部 挤 压 破坏 的 试 样 ， 应 予 











应 重 作 试验 。 
18. 2.4 结果 表示 





1) 压缩 应 力 〈 压 缩 届 服 应 力 、 压 缩 断 裂 应力 或 有 





1 型 试 样 
I 型 斌 样 











至 少 分 5 级 加 载 ， 所 施加 的 载荷 不 宜 超过 破坏 载荷 的 50% 。 一 般 至 少 重复 
记录 各 级 载荷 和 相应 的 变形 值 。 


有 自动 记录 装置 ， 可 连续 加 载 。 








作废 。 


同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 时 ， 











CA 
4 





E 缩 强度 ) 按 下 式 计算 : 





式 中 cc. 一 一 压缩 应 力 〈 压 缩 屈服 应 力 、 压 缩 断裂 应 力 或 压缩 强度 ) ， 单 位 为 MPa; 














一 一 届 服 载 桨 、 破 坏 载 们 或 最 大 载 们 ,单位 为 N; 


3 一 一 试 样 横 截 面积 ， 和 


位 为 mm ; 





5 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
4 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 












































D 试 样 直径 ， 单 位 为 mm。 
2) 压缩 弹性 模 量 采用 分 级 加 载 时 按 下 计算 ; 
LAF 
“baAL 
式 中 一 一 压缩 弹性 模 量 ,， 单 位 为 MPa; 
AF 载荷 -变形 曲线 上 初始 直线 段 的 载荷 增 量 ， 单 位 为 N; 
AL 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 内 的 变形 增 量 ， 单 位 为 mm; 














LL 一 一 仪表 的 标 距 ， 单位 为 mm; 
0 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
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4 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
18.3 单 向 纤维 增强 塑料 平板 压缩 试验 


单 向 纤维 增强 塑料 平板 压缩 试验 一 般 测定 压缩 强度 (o.)、 压 缩 弹 性 模 量 (Ek.) 和 
压缩 泊 松 比 (4.) 的 值 。 
单 向 纤维 增强 塑料 平板 压缩 试验 方法 可 按照 GBAT 3856 一 2005《 单 向 纤维 增强 塑料 
平板 压缩 试验 方法 》 进 行 。 
18. 3.1 试 样 

1. 试 样 尺 寸 

1) 单 向 纤维 增强 塑料 平板 压缩 试 样 如 图 18-4 所 示 。 


2) 试 伴 厚度 为 2~ 3mm， 伸 裁 试 样 的 厚度 为 一 
2mm。 2 1 2~3 $ 


3) 只 测 泊 松 比 时 ， 试 样 工作 段 的 长 度 可 适当 






















































































加 长 。 0 - 
2. 加 强 片 及 其 粘 接 要 求 图 184 ” 单 向 纤维 增强 塑料 
1) 加 强 片 可 采用 与 所 测试 材料 弹性 模 量 相近 平板 压缩 试 样 

的 材料 ， 如 铝板 。 1 一 试 样 2 一 加 强 片 
2) 粘 合 剂 应 采用 常温 固化 或 温度 低 于 被 测试 





材料 成 型 温度 的 高 强 、 和 柔性 粘 合剂 ， 应 保证 在 试验 过 程 中 加 强 片 不 脱落 。 
3) 对 粘 接 加 强 片 处 的 试 样 表面 进行 打 毛 和 清洗 处 理 时 ， 不 允许 损伤 纤维 。 
4) 试 样 两 侧 加 强 片 应 对 称 。 
3. 试 样 数量 
每 组 试 样 数量 应 不 少 于 5 个 ， 仲 裁 试 验 应 不 少 于 10 个 。 
18. 3.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 +19% 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ; 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 不 应 超过 土 1% 。 

2. 试验 夹具 

试验 夹具 如 图 18-5 和 表 18-5 所 示 ， 其 装配 图 如 图 18-6 所 示 。 
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18-5 ”试验 夹具 示意 图 
1 一 模块 ”2 一 套 简 3 一 外 夹 头 “4 一 预 载 热 







































































表 18-5 试验 夹具 的 尺寸 人 
‘人 5 
三 一- 一- 一 -~ 4 
尺寸 符号 RR 过 3 
和 6+01 2 
3 +0.05 
c 64 +0.1 
da 134 +0.5 " 
© 69 _0.05 
f 33 +0.03 
g 18 图 18-6 试验 夹具 装配 图 
. a 1 一 模块 ”2 一 套 简 ”3 一 预 载 执 





4 一 杭 块 。5 一 试 样 





18. 3.3 试验 方法 


1) 将 合格 的 试 样 编号 ， 并 测量 工作 段 内 任意 3 处 的 宽度 和 厚度 ， 取 算术 平均 值 。 

2) 将 试 样 装 在 压缩 夹具 里 ( 见 图 18-6)。 在 压缩 夹具 上 下 模块 中 间 放 置 预 载 热 ， 
使 两 棉 块 之 间 的 距离 保持 为 14mm。 放 在 试验 机 的 压板 上 ， 对 准 中 心 ， 加 预 载 。 

3) 载荷 的 大 小 以 保证 夹具 可 靠 地 夹 紧 试 样 为 限 ， 并 使 套 简 能 自由 移动 。 御 去 载 
荷 ， 取出 预 载 热 。 

4) 加 载 速度 为 1 ~2mm/min， 仲 裁 试 验 时 为 mm/min。 

5) 测定 压缩 强度 时 ， 均 匀 、 连 续 施 加 载荷 ， 直 到 试 样 破坏 ， 记 录 最 大 载荷 值 及 试 
样 破坏 形式 。 

6) 测量 压缩 模 量 、 泊 松 比 及 应 力 -应 变 曲 线 时 ， 施 加 初 载 ( 约 5% 的 破坏 载荷 )， 
检查 和 调整 试 样 及 仪表 ， 使 其 处 于 正常 工作 状态 ， 然 后 连续 加 载荷 ， 自 动 记录 相应 的 应 
变 。 或 采用 分 级 加 载 ， 级 差 为 5% ~ 10% 的 破坏 载荷 (测定 压缩 弹性 模 量 和 泊 松 比 时 ， 
至 少 5 级 ) ， 记 录 各 级 载荷 和 相应 的 应 变 值 。 

7) 绘制 载荷 -应 变 曲线 。 
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8) 加 强 片 脱落 、 端 头 挤 压 破坏 以 及 破坏 仅 发 生 在 加 强 片 内 的 试 样 应 予 作废 。 当 同 
批 有 效 试验 数据 不 足 5 个 或 仲裁 试验 不 足 10 个 时 ， 应 重 作 试验 。 


18. 3.4 结果 表示 
1) 压缩 强度 按 下 式 计算 : 



































Fi 
2 
式 中 o 一 一 压缩 强度 ， 单 位 为 MPa; 
所 一 一 破坏 载荷 ， 单 位 为 N; 
/一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
2) 压缩 弹性 模 量 按 下 式 计算 : 
AF 
“bhAe 


式 中 一 一 压缩 弹性 模 量 ， 单位 为 MPa; 
AF 一 一 载荷 -变形 曲线 上 初始 直线 段 的 载荷 增 量 ， 单 位 为 N; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
As 一 一 与 AF 对 应 的 应 变 增 量 。 
注 : 荷载 -应 变 曲线 无 初始 直线 段 时 ， 则 取 初 始 切 线 模 量 或 割 线 模 量 作为 弹性 模 量 。 
3) 压缩 泊 松 比 按 公式 计算 ; 















































式 中 人 .一 一 压缩 泊 松 比 ; 
2 一 一 应 力 - 应 变 曲 线 初 始 直 线段 内 的 纵向 应 变 ; 
2 一 一 对 应 于 se, 的 横向 应 变 。 


18.4 纤维 增强 塑料 面 内 压缩 试验 


试验 原理 : 通过 能 避免 试 样 失 稳 、 防 止 试 样 偏心 和 端 部 挤 压 破坏 的 压缩 夹具 对 试 样 
施加 轴 向 载荷 ， 使 试 样 在 工作 段 内 压缩 破坏 ， 记 录 试 验 区 的 载荷 和 应 变 〈 或 变形 ) ， 即 
可 求 出 需要 的 压缩 性 能 〈 包 括 压缩 应 力 r.、 压 缩 弹 性 横 量 已 和 压缩 割 线 模 量 E。) 。 

纤维 增强 塑料 面 内 压缩 试验 方法 可 按照 GBAT 5258 一 2008 《纤维 增强 塑料 面 内 压缩 
性 能 试验 方法 》 进行。 


18.4.1 试 样 


1. 试 样 形状 和 尺寸 
1) 试 样 的 形状 如 图 18-7 所 示 ， 试 样 的 尺寸 如 表 18-6 所 示 。 
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2) 试 样 1 为 矩形 截面 的 直 条 试 样 ， 必 须 贴 加 强 片 。 


3) 试 样 2 为 矩形 截面 的 直 条 试 样 ， 必 要 时 














可 以 贴 加 强 片 以 防止 端 部 压 坏 。 


强 片 。 
2. 试 样 加 工 





SG 


4) 试 样 3 为 矩形 截面 的 直 条 试 样 ， 不 贴 加。 

















1) 试 样 两 个 端面 应 相互 平行 ， 
应 不 大 于 0. 1% 的 初始 试 样 高 度 ， 并 与 试 样 轴线 














FF 行 度 误差 














图 18-7 试 样 的 形状 



















































































冬 直 ,和 敢 直 度 误差 不 大 于 0.1% 的 初始 试 样 高 度 。 对 单 向 纤维 增强 塑料 ， 试 样 轴 线 与 纤 
维 方 向 偏差 不 能 超过 0. 5°。 
表 18-6 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
尺 寸 符号 试 样 1 试 样 2 试 样 3 
总 长 lo 110+1 110+1 125 +1 
厚度 h 2 +0.2 (2~10) +0.2 =4 
宽度 b 10 +0.5 10 +0.5 25 +0.5 
加 强 片 / 夹 尖 间距 离 L 10 10 25 
加 强 片 长 度 4 50 50( 若 用 ) 
加 强 片 厚度 小 1 0.5 ~2( 若 用 ) 
注 : 使 用 C 型 夹具 和 试 样 3 进行 试验 时 ， 应 保证 试 样 上 端 伸 出 夹具 的 长 度 不 小 于 材料 的 最 大 压缩 变形 。 











2) 试 样 应 无 



























































扭曲 ， 各 相对 平面 应 平行 
毛刺 。 试 样 应 通过 目测 来 检查 直 边 、 平 板 的 质量 
































任何 一 项 不 满足 要 求 的 试 样 即 作废 ， 或 通过 加 工 使 其 满足 要 求 。 
3) 试 样 的 端 部 必须 加 强 时 ， 加 强 片 推荐 采用 0/90" 正 交 铺 设 的 或 玻璃 纤维 织物 / 树 
脂 形成 的 材料 ， 且 加 强 片 纤维 方向 与 试 样 的 轴 向 成 +45°*。 加 强 片 厚度 为 0.5 ~2mm。 如 





果 在 较 大 端 部 载荷 下 力 
4) 加 强 片 可 用 铝板 ， 或 强度 和 刚度 均 不 小 于 推荐 的 加 强 片 材料 的 
5) 加 强 片 可 以 对 单 根 试 样 





样 。 
































I 














且 对 称 。 试 样 表 面 和 侧面 应 无 刊 着 、 四 坑 及 
EE ， 通 过 千分尺 来 检查 尺寸 误差 。 检 查 有 


1 强 片 发 生 破坏 ， 则 可 把 加 强 片 角度 调整 为 0/90°。 











其 他 适当 材料 。 





fi 独 粘 贴 ， 也 可 移 将 整 块 试 样 板材 粘贴 好 ， 再 切割 成 试 





6) 加 强 片 、 试 样 粘 接 面 应 经 打磨 、 清 洗 处 理 ， 不 允许 损伤 纤维 ， 用 室温 固化 或 低 
粘 合 剂 粘 接 。 加 强 片 的 端 头 、 宽 度 应 与 试 样 一 致 ， 确 保 在 试验 过 程 中 


于 材料 固化 温度 的 





加 强 片 不 脱落 。 加 强 片 与 试 样 间 应 粘 接 密实 ， 


称 。 
18. 4. 2 
1. 试验 机 


试验 仪器 





1) 试验 机 载荷 相对 误差 应 不 超过 +19% 。 

















并 保证 加 强 片 相互 平行 且 与 试 样 中 心 线 对 
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2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 不 应 超过 20% ; 
当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 时 ， 误差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 的 说 明 
书 。 

5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 应 不 超过 + 上 19% 。 

2. 应 变 测量 装置 

过 应 变 片 或 引伸 仪 测量 应 变 。 应 变 片 的 丝 机 长度 不 能 超过 3mm。 应 变 显示 相对 

误差 不 能 超过 +1% ， 要 配 有 应 变 记 录 装 置 。 

3. 量具 

量具 的 精度 至 少 要 达到 0. 01mm。 

4. 加 载 夹具 

(1) 剪 切 加 载 方式 ”载荷 通过 加 强 片 的 剪 切 应 力 传递 到 被 测试 样 ， 试 样 尺寸 采用 
试 样 1。 适 用 于 高 性 能 材料 ， 如 单 向 纤维 增强 塑料 的 纤维 方向 压缩 ， 也 可 用 于 其 他 类 型 
的 纤维 增强 塑料 。 剪 切 加 载 的 压缩 试验 A 型 夹具 如 图 18-8 和 图 18-9 所 示 。 























































































































图 18-8 Al 型 夹具 图 18-9 ”A2 型 夹具 











(2) 联合 加 载 方式 ” 载 集 由 端 部 和 剪 切 共同 施加 于 被 测试 样 ， 试 样 尺 寸 采 用 试 样 
2。 联 合 加 载 方式 适用 于 性 能 较 高 的 材料 ， 如 连续 纤维 织物 增强 塑料 的 较 强 方向 。 联 合 
加 载 的 压缩 试验 B 型 夹具 如 图 18-10 所 示 。 
(3) 端 部 加 载 方式 ”载荷 直接 施加 在 试 样 端 部 ， 试 样 太 十 采用 试 样 3。 端 部 加 载 方 
式 适 用 于 低 性 能 的 材料 ， 如 秆 增强 塑料 ， 或 连续 纤维 织物 增强 塑料 的 较 弱 方 向 。 端 部 加 
载 的 压缩 试验 C 型 夹具 如 图 18-11 所 示 。 


18. 4.3 试验 方法 
1) 将 合格 的 试 样 编号 ， 并 测量 试验 工作 段 任 意 3 处 的 宽度 和 厚度 ， 取 算术 平均 值 。 
结果 精确 至 0. 01 mm 。 


2) 贴 好 应 变 片 或 安装 引伸 仪 ， 为 保证 弯曲 不 超过 规定 ， 需 要 在 试 样 两 面 对 称 点 上 
测量 应 变 。 
















































































356 ， 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 
































图 18-10 B 型 夹具 图 18-11 C 型 夹具 














3) 把 试 样 装 载 到 压缩 夹具 上 。 调 整 夹 具 和 试 样 进行 试 加 载 ， 直 至 满足 初始 弹性 段 
两 面 应 变 读数 基本 一 致 。 对 于 仲裁 试验 ， 应 满足 下 式 的 要 求 : 


Ep 





Ea 
<0.1 
Ep t+e, 


式 中 &,、&， 同一 时 刻 试 样 两 面 对 称 点 测 得 的 应 变 。 
4) 以 1mm/min +0.5mm/min 速度 进行 ”A 型 


加 载 ， 直 至 破坏 。 

















和 面 内 剪 切 破坏 








、 、 汪 上 2 复杂 破坏 
5) 连续 记录 载 信 和 应 变 (或 变形 )。 
is 元 由 站 三 ，\ 载荷 的 S0 为 乡 
震 无 自动 记录 ， 以 预 佑 破坏 载荷 的 5% 为 级 ee 





差 进 行 分 级 加 载 。 
6) 记录 试验 过 程 中 出 现 的 最 大 载荷 。 D 型 ES 筋 下 破坏 
7) 检查 试验 的 有 效 性 。 以 下 两 种 情况 
的 试验 数据 应 作废 : DD 试 样 在 夹 持 区 内 破 中 ee 分 层 牙 直 
采用 试 样 3 时 ， 试 样 端 部 出 现 破坏 。 
用 四 旧型 模式 
8) 记录 破坏 模式 ， 试 样 的 破坏 模式 分 A 
为 A 型 ~F 型 6 种 ， 如 图 18-12 所 示 。 


18. 4.4 结果 表示 
1) 压缩 应 力 按 下 式 计算 : 



























































F 
es 
” bh 
式 中 “cr 一 一 压缩 载荷 为 下 时 的 压缩 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
下 一 一 特定 时 刻 的 压缩 载荷 ， 单 位 为 N; 
b 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
2) 压缩 应 变 按 下 式 计算 : 








Im 




















L 
2. = 人 x 100% 
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式 中 es 量 (% ); 
距 段 的 变形 量 ， 单 位 为 mm ; 
0 
3) 当 直 接 测 量 应 变 时 ， 压 缩 弹性 模 量 按 下 式 计算 : 
o” -0 
下 .= x107™ 
EM —e, 
式 中 一 一 压缩 弹性 模 量 ， 单 位 为 GPa; 
2”、e( 一 一 压缩 应 力 -应 变 曲线 初始 直线 段 上 任意 两 点 的 应 变 ; 
对 应 于 ea” 和 se. 的 应 力 ， 单 位 为 MPa。 












































4 





























4 
4) 当 直 接 测 量 的 是 标 距 段 变形 时 ， 压 缩 弹性 模 量 按 下 式 计算 : 
AFL ， 
E. = x10 
bhAL 


式 中 5 一 一 压缩 弹性 模 量 ， 单 位 为 GPa; 

Af 一 一 压缩 载荷 -位 移 曲线 初始 直线 段 上 任意 两 点 的 载荷 改 变量 ， 
ee 形 量 ; 

一 一 标 距 ， 单 位 为 mm; 

i 

/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
5) 当 直 接 测 量 应 变 时 ， 压 缩 割 线 模 量 按 下 式 计算 : 
x10™ 












































3 
式 中 .一 一 对 应 点 的 压缩 制 线 模 量 ， 单 位 为 GPa; 
下 一 一 对 应 于 .的 压缩 载荷 ， 单 位 为 N; 
su 一 压缩 应 力 -应 变 曲线 上 某 一 点 对 应 的 应 变 ; 
/一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
6) 当 直 接 测 量 的 是 标 距 段 变形 时 ， 压 缩 割 线 模 量 按 下 式 计算 : 
FL 
GhAL. 
式 中 ,一 一 对 应 点 的 压缩 制 线 模 量 ， 单位 为 GPa; 
AL 一 一 与 ,相对 应 的 标 距 段 变形 量 
及. 一 一 对 应 于 =.. 的 压缩 载荷 ， 单位 为 N; 
[一 一 标 距 ， 单 位 为 mm; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 


18.5 纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 压缩 试验 


纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 压缩 试验 一 般 测定 轴 向 压缩 弹性 相 






































x10™ 




































































横 量 〈ZE.) 和 轴 向 压 


单位 为 N; 
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缩 强度 (o.) 的 值 。 
纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 压缩 试验 方法 可 按照 GBBAT 5350 一 2005 《纤维 增强 热 固 












































性 塑料 管 轴 向 压缩 性 能 试验 方法 》 进 行 。 





18. 5.1 试 样 
1. 试 样 形式 








纤维 增强 热固性 塑料 管 轴 向 压缩 试 样 如 图 18-13 所 示 。 


知 试 样 不 在 端面 破坏 ， 可 采用 端 头 不 加 固 的 形 
式 ， 但 采用 不 同 的 试 样 ， 所 测 得 的 试验 数据 不 可 
比 。 所 采用 试 样 的 类 型 应 在 试验 报告 中 注 明 。 仲 裁 























试验 时 ， 试 样 应 采 月 





端 关 加固 的 试 样 。 








2. 试 样 尺寸 


1) 端 头 加 固 试 样 的 高 度 卫 为 两 加 固 段 间距 离 











LL 加 上 两 倍 的 加 固 段 长 度 !。 两 加 固 段 间距 离世 为 
30mm。 加 固 段 长 度 1 为 10 ~15mm。 加 固 层 厚 度 已 图 18 
在 保证 端面 不 破坏 的 条 件 下 ， 不 宜 过 厚 ， 建 议 为 试 塑料 管 轴 向 压缩 试 样 
D 一 试 样 外 径 (mm) ”dd 一 试 样 内 径 (mm) 
层 厚 度 (mm) /一 加 固 段 长 


样 壁 厚 的 0.5 ~1.0 倍 。 
2) 端 头 不 加 固 试 样 的 高 度 五 为 30mm。 1 一 加 固 














KZ Kz 




















3) 测定 弹性 模 量 时 ， 可 根据 测量 变形 仪表 的 。 度 (mm) 


标 距 将 试 样 高 度 且 适当 加 长 。 





3. 试 样 加 固 段 材料 
试 样 加 固 段 材料 的 弹性 模 量 应 尽量 与 试 样 的 弹性 模 量 相 接 
4. 加 固 段 制作 方法 





1) 试 样 加 固 部 位 表面 









































2) 用 溶剂 (如 丙酮 清洗 试 样 加 固 部 位 的 表面 。 
3) 采用 有 足够 张力 的 湿 法 缠绕 或 其 他 适宜 方法 。 
5. 试 样 端面 要 求 





试 样 端面 应 平整 ， 无 分 层 、 撕 裂 等 现象 ， 其 余 表 面 无 损伤 。 试 样 两 端面 要 求 相 互 习 


























行 ， 且 与 试 样 轴线 垂直 。 平 行 度 误 差 应 不 大 于 0. 10mm。 
18. 5.2 试验 仪器 





1. 试验 机 




















1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 +19% 。 
2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 





90% 范 围 内 (尽量 落 在 满载 的 一 边 )， 














-13 ”纤维 增强 热固性 


ij 需 打 磨 。 知 有 胶 瘤 或 其 他 突起 物 应 修平 。 























/一 两 加 固 段 间距 离 (mm) 


一 试 样 高 度 (mm) 





近 。 





T 


局 





且 应 不 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 4% 。 


) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ,误差 应 不 超过 20% ; 
当 试 验 速度 大 于 10mm/min 时 ， 误 差 应 不 超过 10% 。 
4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 














应 参照 该 试验 机 的 说 明 
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书 。 
5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 均 应 不 超过 + 1% 。 
2. 加 载 压板 








试验 机 的 加 载 压板 应 平整 、 光 滑 ， 并 有 可 调整 压板 平行 度 的 装置 。 


18. 5.3 试验 方法 











1) 至 少 在 温度 23%C +25% 环境 中 放置 4n， 并 在 相同 环境 下 进行 试验 。 不 具备 条 件 

















时 在 实验 室 环 境 温度 下 进行 试验 。 仲 裁 试验 时 ， 试 样 至 少 在 温度 23%C +2%C 和 相对 湿度 


50% +10% 的 环境 中 存放 40h， 并 在 同样 环境 下 进行 试验 。 











2) 将 合格 试 样 编号 ,测量 试 样 尺寸 中 在 试 样 两 加 固 段 间 两 个 不 同 截面 的 位 置 

















上 ， 分 别 测量 互相 垂直 的 两 个 方向 上 的 内 、 外 径 ， 取 平均 内 径 和 平均 外 径 ; @ 测 量 试 样 




















每 端面 互相 垂直 两 个 方向 上 的 非 增强 层 厚度 ， 取 平均 值 。 


























Ht 





3) 安放 试 样 ,使 试 样 的 轴线 与 试验 机 上 、 下 压板 的 中 心 对 准 。 








4) 测定 强度 时 ， 常 规 试验 的 加 载 速 度 为 5 ~6mm/min， 仲 裁 试验 为 1 ~2mm/min; 





测定 弹性 模 量 时 ， 加 载 速 度 为 1 ~2mm/min。 





5) 测定 轴 疝 压缩 强度 时 ， 对 试 样 施加 均匀 、 连 续 的 载荷 直到 破坏 。 记 录 最 大 载 





-HH 


们 。 

















6) 测定 轴 疝 压缩 弹性 模 量 时 ， 在 试 样 中 间 位 置 安放 测量 变形 的 仪表 。 和 采用 自动 记 
录 装 置 时 ， 可 连续 加 载 。 奉 采用 分 级 加 载 ， 至 少 分 5 级 ,施加 的 最 大 载荷 不 应 超过 材料 

















的 弹性 变形 范围 。 





7) 对 端面 挤 压 破坏 或 加 固 段 破坏 的 试 样 ， 应 予 作 废 。 同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 时 ， 





应 重 作 试验 。 
18. 5.4 结果 表示 
1) 轴 向 压缩 强度 按 下 式 计算 : 





4F 
Co Td 
TD -d) 
式 中 c. 一 一 轴 向 压缩 强度 ， 单 位 为 MPa; 
5 一 一 破坏 载荷 〈 或 最 大 载荷 ) ， 单 位 为 N; 
六 一 试 样 平均 外 径 ， 单 位 为 mm 














d 一 一 试 样 平 均 内 径 〈 对 有 非 增强 层 管材 ， 试 样 平 均 内 径 








坚 度 ) ， 单 位 为 mm。 


2) 轴 疝 压缩 弹性 模 量 按 下 式 计 算 : 











4L,AF 
Eb = 一 一 一 一 一 
TAL (D’ -dad’) 
式 中 有 向 压缩 弹性 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
AF 一 一 材料 弹性 范围 内 的 载荷 增 量 ， 单 位 为 N; 
一 一 仪表 的 标 距 ， 单 位 为 mm; 






































应 加 上 2 倍 的 非 增强 层 
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AL 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 标 距 mm 内 的 变形 增 量 ， 单 位 为 mm; 
7 一 一 试 样 平 均 外 径 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 平 均 内 径 〈 对 有 非 增 强 层 管材 ， 试 样 平 均 内 径 应 加 上 2 倍 的 非 增强 层 
厚度 ) ， 单 位 为 mm。 


18.6 硫化 橡胶 短 时 间 静 压缩 试验 


硫化 橡胶 短 时 间 静 压缩 试验 一 般 测 定 压缩 变形 率 〈e, ) 和 永久 变形 率 (es,) 的 值 。 
硫化 橡胶 短 时 间 静 压缩 试验 方法 可 按照 HGAT 3843 一 2008 《硫化 橡胶 ” 短 时 间 静 压 
缩 试 验方 法 》 进 行 。 


18.6.1 试 样 


1) 试 样 为 圆柱 体 ， 可 选用 下 列 两 种 规格 中 的 任意 一 种 进行 试验 ， 两 种 试 样 的 试验 
结果 没有 可 比 性 : 中 直径 29. Smm + 上 0.5 mm， 高 度 12.Smm +0.Smm; 直径 32. Smm + 
1. 0mm， 高 度 38. 5mm +1.0mm。 

2) 试 样 应 光滑 ,不 应 有 缺陷 ， 上 下 表面 应 平行 。 

3) 试 样 数量 应 不 少 于 3 个 。 

4) 试 样 可 用 模具 硫化 ， 也 可 从 模 制 的 胶 板 或 成 品 中 切取 。 


18. 6.2 试验 仪器 


1. 拉 伸 试验 机 或 带 有 压缩 装置 的 试验 机 

拉 伸 试验 机 测 力 精度 应 达到 B 级 ， 压 缩 器 移动 速度 能 够 达到 12mm/min + 3mm/min 
或 25mm/min +3mm/min。 

2. 压缩 器 

压缩 器 如 图 18-14 所 示 。 

3. 量具 

用 厚度 计 测 量 试 样 的 高 度 ， 用 卡尺 测量 试 样 的 直径 。 

4. 秒表 

秒表 的 计时 分 度 至 少 为 1s。 


18. 6.3 试验 方法 


1) 压缩 变形 率 可 选择 10% 、20% 、25% 、30% 、40% ， 推 
荐 选用 25% 。 压 缩 速 度 可 选择 12mm/min +3mm/min 或 25mm/ 
min +3mm/min。 两 种 速度 所 得 的 试验 结果 没有 可 比 性 。 和 常规 选 
用 的 压缩 速度 是 25mm/min + 3mm/ min。 

2) 测量 试 样 压缩 前 的 高 度 h。 和 直径 ,分 别 测量 3 点 ， 取 算术 平均 值 ， 精 确 到 
0. 01mm。 

3) 将 压缩 器 安装 在 拉 伸 试验 机 上 ， 试 验 前 校准 拉 伸 试验 机 负荷 及 百 分 表 的 零点 。 










































































































































































图 
1 一 试 样 2 一 压缩 器 
3 一 安装 百 分 表 处 
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4) 选 好 压缩 速度 、 压 缩 高 度 或 负荷 。 压 缩 高 度 可 根据 试 样 压缩 前 高 度 h 计算 ， 试 
验 中 百 分 表 所 示 数值 为 试 样 已 压缩 的 毫米 数 。 

5) 在 试 样 两 端 涂 少 量 滑石 粉 类 隔离 剂 ， 并 将 试 样 置 于 压缩 器 上 下 平台 中 央 。 

6) 起 动 拉 伸 试 验 机 ， 压 缩 絮 按 规定 的 下 降 速 度 压缩 试 样 。 

7) 试 样 被 压缩 到 规定 压缩 变形 率 或 达到 规定 负荷 时 ， 立 即 停机 。 再 马上 重新 开 
机 ， 以 原 速 向 上 运行 ， 进 行 减 压 。 上 平台 与 试 样 表面 刚 一 分 开 时 ， 停 止 减 压 。 

8) 重新 进行 新 一 轮 施 压 - 减 压 操作 。 施 压 和 减 压 之 间 的 操作 时 间 不 应 超过 10s。 

9) 每 个 试 样 反 复 压 缩 3 次 ， 记 录 第 3 次 压缩 时 的 高 度 h， (精确 到 0.01mm) 或 选 
定 压缩 变形 率 所 需 的 负荷 (精确 到 1N)。 

10) 从 拉 伸 试验 机 上 取 下 试 样 ， 停 放 60s + 10s 后 ,测量 试 样 高 度 h，( 精确 到 
0. 0l1 mm ) 。 


18. 6.4 结果 表示 
1) 试 样 单位 横 截 面积 所 受 的 压力 按 下 式 计 : 





































































































IC= 一 


式 中 ”co 一 一 试 样 单 位 横 截 面积 所 受 压 力 ， 单 位 为 MPa; 
5 一 一 作用 于 试 样 上 的 负荷 ， 单 位 为 N; 
S 一 一 试 样 被 压缩 前 的 横 堆 面积， 单位 为 mm 。 
2) 试 样 的 压缩 变形 率 e， 按 下 式 计算 ， 

















ho 一 hh 
es =——— x100% 
h, 
式 中 es, 一 一 压缩 变形 率 (% ) ; 
hh 一 一 试验 前 试 样 的 高 度 ， 单 位 为 mm; 
太一 一 在 规定 负荷 下 试 样 的 高 度 ， 单 位 为 mm。 
3) 试 样 的 永久 变形 率 按 下 式 计算 : 





式 中 形 率 (% ) ; 
一 一 试验 前 试 样 的 高 度 ， 单 位 为 mm; 
is 停放 60s 后 的 高 度 ， 单 位 为 mm。 
4) 试 样 单位 横 截 面积 所 受 压 力 的 误差 范围 为 +5% ,压缩 变形 率 的 误差 范围 为 
+5% ,永久 变形 的 误差 范围 为 +10% 。 


18.7 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 室温 、 高 温和 低温 压缩 试验 


橡胶 在 压缩 状态 时 ， 必 然 会 发 生物 理 和 化 学 变化 。 i 这 些 变 化 阻止 
橡胶 恢复 到 其 原来 的 状态 ， 于 是 就 产生 了 压缩 永久 变形 。 压 缩 永 久 变形 的 大 小 ， 取 决 于 
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压缩 状态 的 温度 和 时 间 ， 以 及 恢复 高 度 时 的 温度 和 时 间 。 在 高 温 下 ， 化 学 变化 是 导致 橡 
胶 发 生 压缩 永久 变形 的 主要 原因 。 压 缩 永 久 变形 是 去 除 施加 给 试 样 的 压缩 力 ， 在 标准 温 
度 下 恢复 高 度 后 测 得 的 。 

在 低温 下 试验 ， 由 玻璃 态 硬 化 和 结晶 作用 造成 的 变化 是 主要 的 。 当 温度 回升 后 ， 这 
些 作 用 就 会 消失 。 因 此 必须 在 试验 温度 下 测量 试 样 高 度 。 

1) 所 请 室温 和 高 温 试 验 ， 是 指 在 标准 实验 室温 度 下 ， 将 已 知 高 度 的 试 样 ， 按 压缩 
率 要 求 压缩 到 规定 的 高 度 ， 在 规定 温度 条 件 下 ， 压 缩 一 定时 间 ， 然 后 在 标准 温度 条 件 下 
除去 压缩 ， 将 试 样 在 自由 状态 下 回复 ,测量 试 样 的 高 度 ， 得 到 一 个 试 样 高 度 与 时 间 的 对 
数 曲线 图 ， 以 此 评价 试 样 的 压缩 永久 变形 特性 

2) 所 谓 低 温 试验 ， 是 指 在 标准 试验 温度 下 ， 将 已 知 高 度 的 试 样 ， 按 压缩 率 要 求 压 
缩 到 规定 高 度 ， 在 规定 低温 试验 温度 下 ， 压 缩 一 定时 间 ， 然 后 在 相同 低温 下 除去 压缩 ， 
将 试 样 在 自由 状态 下 回复 ， 在 低温 下 每 隔 一 定时 间 测 量 试 样 的 高 度 ， 得 到 一 个 试 样 高 度 
与 时 间 的 对 数 曲 线 图 ， 以 此 评价 试 样 的 压缩 永久 变形 特性 。 
硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 室温 、 高 温和 低温 压缩 试验 一 般 测定 压缩 永久 变形 〈e) 





































































































O 












































值 。 





硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 室温 、 高 温和 低温 压缩 试验 方法 可 按照 CBMT 7759 一 1996 
《硫化 橡胶 、 热 塑性 橡胶 常温 、 高 温和 低温 下 压缩 永久 变形 测定 》 进行 。 
18.7.1 试 样 

1. 试 样 尺 寸 

1) A 型 试 样 直 径 为 29mm +0.5mm， 高 度 为 12. 5mm + 上 0. Smm 的 圆柱 体 。 

2) B 型 : 试 样 直 径 为 13mm +0.5mm， 高 度 为 6.3mm +0.3mm 的 圆柱 体 。 

A 型 和 B 型 两 类 试 样 试验 结果 不 一 定 相 同 ， 可 得 的 测试 结果 不 能 进行 比较 。 测 量 橡 
胶 压 缩 永久 变形 最 好 使 用 A 型 试 样 ,使 用 大 尺寸 的 试 样 可 以 获得 精度 较 高 的 数据 。 

试 样 从 成 品 中 取 时 最 好 采用 B 型 试 样 ， 并 且 尽 可 能 在 成 品 的 中 部 取样 。 

2. 试 样 制 备 

用 模压 法 制备 试 样 ， 试 样 不 应 有 人 气泡、 杂质 和 损伤 。 

用 裁 刀 制备 试 样 ， 在 胶片 上 裁 切 。 

合 合 型 试 样 可 以 从 薄 胶 片上 裁 取 圆 片 后 若 合 。 著 合 试 样 不 超过 3 层 。 每 层 之 间 不 能 
用 粘 合 剂 粘 合 。 夫 好 的 试 样 压缩 lmin， 使 试 样 附着 成 一 个 整体 ， 最 后 测量 高 度 。 

3. 试 样 数量 

每 组 试 样 为 3 个 。 低 温 试 验 时 ， 每 个 试 样 应 单独 安装 在 压缩 装置 里 。 

4. 硫化 到 试验 之 间 的 间隔 时 间 

对 于 所 有 的 试验 ， 硫 化 到 试验 之 间 的 最 短 时 间 是 16h。 

对 于 非 成 品 试验 ， 从 硫化 到 试验 之 间 的 最 长 时 间 是 4 周 ; 对 于 成 品 试验 ， 在 可 能 情 
况 下 ， 从 硫化 到 试验 之 间 不 超过 3 个 月 。 

5. 调节 

硫化 到 试验 之 间 的 间隔 时 间 内 ,样品 和 试 片 应 尽 可 能 地 避 开 光 和 热 。 
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制备 好 的 试 片 在 试验 之 前 应 在 本 书 1.6 市 规定 的 一 种 标准 温度 下 调节 至 少 3h， 在 
整个 试验 期 间或 对 比试 验 期 间 内 也 应 采用 与 上 述 相同 的 标准 温度 。 

对 以 研究 结晶 性 能 为 目的 的 试验 ， 在 进行 试验 之 前 ， 先 将 冷冻 的 试 片 放 入 70 高 
温 箱 中 加 热 45 min， 除 去 结晶 ， 然 后 在 标准 温度 下 调节 。 


18.7.2 试验 仪器 


1. 压缩 装置 

压缩 装置 包括 压缩 板 、 限 制 器 和 紧 固 件 。 

1) 压缩 板 由 2 块 或 2 块 以 上 不 锈 钢 板 或 镀铬 的 钢板 组 成 。 eda 
不 大 于 0.4khm， 而 且 应 有 足够 的 刚度 ， 压 缩 板 受 压 出 
时 ， 压 缩 板 的 弯曲 不 应 超过 0.01mm。 压 缩 板 尺 二 应 
足够 大 ， 使 压缩 的 试 样 相互 之 间 不 接触 。 
钢板 直径 约 为 11Smm， 厚 度 为 6.5mm 和 
12.5Smm。 常 用 的 压缩 装置 如 图 18-15 所 示 。 

2) 当 进 行 低温 试验 时 ， 压 缩 板 应 装 有 温度 测 
装置 ， 测 量 精度 为 +0.5%C。 

3) 不 锈 钢 限 制 器 用 来 控制 试 样 压缩 的 高 度 。 在 
确定 限制 器 尺寸 时 ， 应 保证 限制 器 不 与 试 样 接触 ， 建 
议 使 用 环 状 的 限制 器 。 橡 胶 国际 硬度 值 不 同 ， 压 缩 率 
由 不 同 ， 限 制 器 的 尺寸 也 不 同 。 在 一 次 试验 时 ， 要 使 
用 多 个 限制 器 ， 限 制 器 的 高 度 误差 在 +0.0lmm 之 
内 。 限 制 器 高 度 应 根据 试 样 的 类 型 、 高 度 、 压 缩 率 的 图 18-15 ”压缩 装置 
要 求 选 用 ， 如 表 18-7 所 示 。 

























































































































































































表 18-7 限制 器 高 度 (单位 : mm) 

试 样 类 型 压缩 率 为 25% 时 压缩 率 为 15% 时 压缩 率 为 10% 时 
A 型 9.3~9.4 10.6 ~10.7 11.25 ~11.3 
B 型 4.7~4.8 5.3~5.4 5.65~5.7 






































注 : 1. 进行 结晶 化 研究 时 ， 为 了 能 使 压缩 后 试 样 高 度 在 允许 的 误差 范围 内 ， 保 证 压缩 达到 一 定 的 精确 
A 型 试 样 应 备 有 三 套 限制 器 满足 精确 度 的 要 求 ， 分 别 为 9.12mm、9.38mm、9. 62mm; B 型 试 样 应 
备 有 四 套 限制 器 ， 分 别 为 4. 56mm 、4. 67mm 、4. 78mm 、4. 89mm。 

2. 如 果 没 有 一 系列 的 限制 器 时 ， 可 使 用 热 块 来 获得 正确 的 压缩 高 度 ， 但 试 样 压缩 状态 时 ， 压 缩 板 之 
间 是 平行 的 。 
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人 简单 的 螺杆 装置 即 可 满足 压 紧 试 样 的 
要 求 。 低 温 试验 时 ， 台 带 有 快速 放松 的 该 装置 可 以 是 机 械 的 也 可 以 是 气动 
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高 温 箱 、 低 温 箱 能 保持 压缩 装置 和 试 样 在 规定 的 试验 温度 范围 内 。 低 温 箱 可 以 用 机 
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械 制冷 ， 也 可 以 用 干冰 或 液 氮 直接 冷却 。 

因 低 温 试验 在 低温 中 进行 ， 为 了 使 温度 维持 在 允许 的 变化 范围 之 内 ， 可 采用 防止 试 
验 箱 与 外 界 直 接 接触 的 合适 装备 ， 从 而 可 以 在 低温 箱 内 测量 试 样 高 度 。 试 验 温 度 直接 在 
压缩 板 附 近 测 量 ， 精 度 为 上 0.5Y 。 

高 温 箱 、 低 温 箱 达到 平衡 温度 的 时 间 取 决 于 它 Mo 
们 的 型 号 和 压缩 装置 的 热 容量 。 为 了 使 高 温 条 件 持 
续 时 间 为 24h 的 试验 结果 有 可 比 性 ， 试 验 时 内 部 温 
度 最 多 在 3h 即 应 达到 要 求 。 

3. 试验 容器 

试验 容器 的 材料 ， 应 能 耐 试验 液体 的 腐蚀 性 
并 具有 良好 的 密闭 性 ， 如 图 18-16 所 示 。 


18.7.3 试验 方法 


1. 试验 时 间 
试验 时 间 从 压缩 装置 放 入 达到 试验 温度 的 高 温 
箱 或 低温 箱 时 开始 计时 。 试 验 时 间 为 22 ~24h，70 
~72h 或 166 ~168h 或 168h 的 倍数 。 
在 低温 试验 时 最 好 选用 22 ~ 24h、70 ~72h。 知 
是 在 规定 的 温度 下 作 结 晶 或 增 塑 剂 迁移 研究 时 ， 试 
验 时 间 可 更 长 。 
2. 试验 温度 
1) 在 室温 条 件 下 的 试验 ， 试 验 温度 为 23% +2%C 。 
2) 在 高 温 或 低温 下 的 试验 ， 试 验 温度 从 表 18-8 中 选取 。 
表 18-8 试验 温度 
高 温 /C 低温 /SC 
40+1、55+1、70+1、85+l1、100+l1、125 +2、 0+1l1、-10+1、-23+1、-40+1、-3533+1l、 
150 4+2、 175+1、200+2、225 +2、250 +2 -70+1 、-80+1、-100+1 









































































































































图 18-16 ”试验 容器 


















































1) 在 压缩 夹具 的 压缩 板 表面 上 涂 一 层 润 滑 剂 (滑石 粉 、 甲 基 硅 油 ) ， 使 试 样 不 粘 


























夹具 。 所 用 的 润滑 剂 应 对 试验 中 的 橡胶 无 影响 。 并 且 在 试验 报告 中 注 明 所 用 的 润滑 剂 。 
在 标准 温度 时 ， 硅 油 或 氟 硅 液 的 流动 黏 滞 性 是 0.0lm /s， 是 适用 于 大 多 数 试验 的 一 种 
润滑 剂 。 

2) 调整 厚度 计 指 针 为 去， 测量 试 样 中 心 部 位 的 高 度 h，3 个 试 样 高 度 相差 不 超过 
0.01mm。 

3) 将 试 样 、 限 制品 置 于 夹具 中 ， 均 匀 地 压缩 到 规定 的 高 度 〈h ) 。 压 缩 时 ， 试 样 、 
限制 器 不 能 互相 接触 。 
























































第 18 章 压缩 性 能 的 测试 "365 








4) 把 已 装 有 试 样 的 压缩 夹具 或 试验 容器 放 人 达到 试验 温度 的 高 温 箱 或 低温 箱 ， 即 
开始 计算 时 间 。 

5) 常温 或 高 温 试 验 结束 后 ， 立 即 松 开 紧 固件 ， 把 试 样 放 置 于 木板 上 ， 在 标准 温度 
环境 下 ， 自 由 状态 下 放置 30min + 3min， 然 后 用 厚度 计 测 量 试 样 恢 复 高 度 h,， 精 确 到 
0.01mm。 也 可 以 让 整个 压缩 夹具 在 室温 下 冷却 30 ~ 120min ， 再 从 压缩 夹具 中 取出 试 样 ， 
停放 30min 测量 试 样 高 度 。 但 应 在 报告 中 注 明 停放 时 间 。 

6) 低温 试验 后 ， 在 低温 箱 中 立即 松 开 紧 固件 ， 同 时 开始 测量 试 样 高 度 刀 ， 如 条 件 
允许 下 最 好 每 隔 一 段 时 间 测 量 试 样 的 高 度 ， 时 间 分 别 为 10s、30s、lmin 、3min 、10min 、 
30min 和 2h。 这 样 可 绘 出 试 样 高 度 与 时 间 的 对 数 曲 线 图 。 取 试 样 应 使 用 馆 子 钳 。 

7) 耐 液 体 试验 时 ， 先 在 试验 容器 内 放 和 人 液体 ， 液 面 为 容器 高 度 的 1/2， 然 后 把 已 
装 有 试 样 的 压缩 夹具 放 人 容器 内 。 试 样 必须 浸没 在 液体 中 ， 试 验 用 的 液体 不 能 重复 使 
月 ， 不 同 配 方 的 试 样 不 可 在 同一 试验 容器 中 进行 试验 。 在 液体 中 试验 结束 后 ， 将 试验 容 
器 冷却 至 接近 室温 ， 再 把 压缩 夹具 从 容器 中 取出 ， 夹 具 可 用 汽油 等 洗涤 ， 时 间 不 超过 
30s， 然 后 再 进行 测量 ， 并 在 报告 中 注 明 试验 容器 的 冷却 时 间 。 

8) 整个 试验 结束 后 ， 检 查 试 样 内 部 有 和 否 缺陷 、 气 泡 。 大 试 样 内 部 有 缺陷 、 气 泡 ， 
试 样 作废 。 


18.7.4 结果 表示 
压缩 永久 变形 按 下 式 计 算 : 
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2 h 
一 一 一 x100% 
h, 





式 中 c 一 一 压缩 永久 变形 (% ); 
hh 一 一 试 样 原 高 ， 单 位 为 mm; 
hh 一 一 限制 器 的 高 度 ， 单 位 为 mm; 
hi 一 一 试 样 恢 复 后 的 高 度 ， 单 位 为 mm。 
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19.1 塑料 弯曲 试验 


塑料 弯曲 试验 一 般 测 定 塑料 的 弯曲 应 力 〈cr) 、 弯 曲 应变 (st) 和 弯曲 模 量 () 
的 值 。 
塑料 弯曲 试验 方法 可 按照 GBAT 9341 一 2008 《塑料 弯曲 性 能 的 测定 》 进 行 。 


19.1.1 试 样 


1. 试验 材料 
1) 热塑性 模 塑 和 挤 塑 材料 ， 包 括 填 充 的 和 增强 的 未 填充 材料 以 及 硬 质 热 塑性 板 








材 。 





2) 热固性 模 塑 材料 ， 包 括 填 充 和 增强 材料 以 及 热固性 板材 。 

2. 试 样 的 尺寸 

(1) 推荐 试 样 尺寸 长 度 ! 为 80mm+ 上 2mm， 宽 度 0 为 10.0mm +0.2mm， 厚 度 h 为 
4.0mm +0. 2mm。 对 于 任 一 试 样 ， 其 中 部 1/3 的 长 度 内 各 处 厚度 与 厚度 平均 值 的 偏差 应 
不 大 于 2% ， 宽 度 与 平均 值 的 偏差 不 应 大 于 3% 。 试 样 截面 应 是 矩形 且 无 倒 角 。 

(2) 其 他 试 样 尺寸 ”长 度 与 厚度 的 比值 为 19 ~21， 试 样 宽 度 应 采用 表 19-1 给 出 的 
规定 值 。 






























































表 19-1 与 试 样 厚度 hh 相关 的 宽度 值 b (单位 : mm) 
公称 厚度 有 宽度 0 公称 厚度 宽度 5 
1 <h=<s3 25.0+0.5 10 <h=s20 20.0+0.5 
3<h=5 10.0 +0.5 20 <h=<35 35.0+0.5 
5<h<10 15.0 +0.5 35 <h<50 50.0+0.5 














@ 含有 粗 粒 填料 的 材料 ， 其 最 小 宽度 应 为 30mm。 


3. 各 向 异性 材料 

1) 这 类 材料 的 物理 性 能 (例如 弹性 ) 与 方向 有 关 ， 应 使 所 选择 的 试 样 承 受 讨 曲 应 
力 的 方向 与 其 产品 〈 模 塑 制品 、 板 、 管 等 ) 在 使 用 时 承受 弯曲 应 力 的 方向 相同 或 相近 。 
如 果 已 知 该 方向 ， 试 拌和 设计 的 最 终 产 品 之 间 的 关系 将 决定 是 否 使 用 标准 的 试 样 。 

试 样 的 取样 位 置 、 取 样 方 向 和 尺寸 ， 有 时 对 测试 结果 有 很 大 的 影响 。 

2) 当 材料 的 弯曲 特性 在 两 个 主要 方向 上 显示 出 有 很 大 差别 时 ， 应 在 这 两 个 方向 上 
进行 试验 ， 并 记录 试 样 的 取向 与 主 方向 的 关系 ， 如 图 19-1 所 示 。 
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图 19-1 相对 于 产品 方向 和 施 力 方向 的 试 样 位 置 








































































































注 : 工 表示 产品 的 长 度 方向 ; W 表示 产品 的 宽度 方向 。 试 样 位 置 符号 表示 意义 如 下 : 
试 样 位 置 产品 方向 施 力 方向 
LN 长 度 
垂直 层 压 面 
WN 宽度 
LP 长 度 
平行 层 压 面 
WP 宽度 
4. 试 样 制备 
(1) 模 塑 和 挤 塑 料 试 样 应 根据 相关 的 材料 标准 进行 制备 。 








(2) 板材 试 样 从 片 材 上 机 加 工 制 取 。 

5. 试 样 检 查 

1) 试 样 不 可 扭曲 ， 相 对 的 表面 应 互相 平行 ， 相 邻 的 表面 应 互相 垂直 。 所 有 的 表面 
和 边缘 应 无 刮 痕 、 麻 点 、 凹 陷 和 飞 边 。 

2) 借助 直 尺 、 规 尺 和 平板 ， 目 视 检 查 试 样 是 否 符合 上 述 要 求 ， 并 用 游标 卡尺 测 















































地 














3) 试验 前 ， 应 剔除 测量 或 观察 到 的 有 一 项 或 多 项 不 符合 上 述 要 求 的 试 样 ， 或 将 其 
加 工 到 合适 的 尺寸 和 形状 。 

4) 为 了 便于 脱 模 ， 注 塑 试 样 通常 有 1° ~2° 的 脱 模 角 ， 因 此 模 塑 试 样 的 侧面 通常 不 
完全 平行 。 

6. 试 样 数量 

1) 在 每 一 试验 方向 上 至 少 应 测试 5 个 试 样 。 如 果 要 求 平均 值 要 有 更 高 的 精密 度 ， 
试 样 数量 可 能 会 超过 5 个 ， 具 体 的 试 样 数量 可 用 置信 区 间 进 行 估算 。 

2) 直接 注塑 的 试 样 ， 应 至 少 测试 5 个 试 样 。 

3) 试 样 在 跨度 中 部 1/3 处 断裂 的 试验 结果 应 予 作废 ， 并 应 重新 取样 进行 试验 。 

7. 状态 调节 

试 样 应 按 其 材料 标准 的 规定 进行 状态 调节 ， 除 男 有 商定 ， 如 高 温 或 低温 试验 除外 。 
若 无 相关 标准 时 ， 应 从 本 书 1.4 节 的 相关 规定 中 选择 最 合适 的 条 件 进行 状态 调节 。 本 书 
1.4 节 中 推荐 的 状态 调节 环境 为 23/50， 只 有 当知 道 材料 的 弯曲 性 能 不 受 湿度 影响 时 ， 
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才 不 需要 控制 湿度 。 
19.1.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

试验 机 应 符合 GBAT 17200 一 2008 《橡胶 塑料 拉力 、 压 力 和 弯曲 试验 机 ( 恒 速 驱动 ) 
技术 规范 》 的 要 求 。 

2. 支 座 和 压 头 

两 个 支 座 和 中 心 压 头 的 位 置 情况 如 
图 19-2 所 示 。 在 试 样 宽 度 方 向 上 ， 支 座 
和 压 头 之 间 的 平行 度 误差 应 在 上 0. 2mm 
以 内 。 

3. 负荷 和 挠 度 指示 装置 

力 值 的 示 值 误差 不 应 超过 实际 值 的 
1% ， 挠 度 的 示 值 误差 不 应 超过 实际 值 的 
1% 。 















































图 192， 支 座 和 压 头 














一 试 样 厚度 一 施加 力 ”/ 一 试 样 长 度 “已 一 压 头 
19. 1.3 试验 方法 半径 RR, 一 支 座 半径 [一 支 座 间 跨 距 的 长 度 
注 : RI =5. 0mm +0. 1mm; 当 试 样 厚度 <3mm 时 ， 
1) 试验 应 在 被 测 材料 的 标准 规定 的 。 R20mm 40.2mm， 当 试 样 厚度 >3mm 时 ， 
环境 中 进行 。 若 无 相关 标准 时 ， 应 从 本 记 -5.0mm #0.2mm; 跨度 上 应 可 调节 。 
书 1.4 节 的 相关 规定 中 选择 最 合适 的 环 
境 进 行 试 验 。 另 有 商定 的 ， 如 高 温 或 低温 试验 除外 。 
2) 测量 试 样 中 部 的 宽度 5 精确 到 0. 1mm， 厚 度 h 精确 到 0.01mm， 计 算 一 组 试 样 厚度 
的 平均 值 /。 剔 除 厚度 超过 平均 厚度 允许 偏差 上 296 的 试 样 ， 并 用 随机 选取 的 试 样 来 代替 。 

































































3) 按 下 式 调 节 跨 度 : oh 
L=(16+1)h 
式 中 /一 一 支 座 间 跨 距 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
有 一 一 试 样 厚度 的 平均 值 ， 单 位 为 mm。 








4) 试验 前 试 样 不 应 过 分 受 力 。 为 避免 应 力 - 
应 变 曲线 的 起 始 部 分 出 现 弯 曲 ， 有 必要 施加 预 应 
力 。 在 测量 弯曲 弹性 模 量 时 ,试验 开始 时 试 样 所 = 
受 的 弯曲 应 力 o。( 见 图 193) 应 该 为 正 值 ， 且 
处 于 下 列 范围 内 : 0 a0 去 
0 图 193 带 有 曲线 起 始 部 分 和 测定 
上 述 不 等 式 中 ,Ei 是 弯曲 弹性 模 量 ,单位 为 零 应 变 点 的 应 力 -应 变 曲 线 示例 
MPa。 1 一 应 力 -应 变 曲线 的 起 始 部 分 区 域 
5) 按 被 测 材料 标准 的 规定 设置 试验 速度 ， ”2 一 应 力 -应 变 曲 线 的 起 始 部 分 的 预 应 力 
车 无 相关 标准 ， 从 表 192 中 选 一 速度 值 ， 使 杜 曲 。 。 注 : a<5x1078 或 <10 ?gi 
应 变速 率 尽 可 能 接近 1%/min。 对 于 推荐 试 样 ， 给 定 的 试验 速度 为 2mm/min。 
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表 19-2 试验 速度 的 推荐 值 
速度 vw (mm/min) 允许 偏差 (% ) 速度 vw (mm/min) 允许 偏差 (% ) 
19 +20® 50 +10 
2 +20® 100 +10 
5 +20 200 +10 
10 +20 500 +10 
20 +10 
”厚度 在 1mm 至 3. Smm 之 间 的 试 样 ， 用 最 低速 度 。 
@ 速度 1Imm/min 和 2mm/min 的 允许 偏差 低 于 GBAT 17200 一 2008 的 规定 。 
6) 把 试 样 对 称 地 放 在 两 个 支 座 上 ， 并 于 跨度 中 心 施加 力 。 
7) 记录 试验 过 程 中 施加 的 力 和 相应 的 乒 度 ， 若 有 和 条件， 应 用 自动 记录 装置 来 执行 






































一 操作 过 程 ， 以 便 得 到 完整 的 应 力 -应 变 曲 线 图 。 


19. 1. 4 





结果 表示 


弯曲 应 力 按 下 式 计算 : 


式 中 cr 一 一 索 曲 应 力 ， 单 位 为 MPa; 











8 一 一 施加 的 力 ， 单 位 为 Ni 
/一 一 跨度 ， 单 位 为 mm; 
单位 为 mm; 
有 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
弯曲 应 变 按 下 式 计算 : 


ef = x100% 
L 


式 中 ed 


式 中 








三 
J ， 


人 





阳 度 ， 单 位 为 mm 


/一 一 跨度 ， 单 位 为 mm。 





























3) 计算 弯曲 模 量 时 ， AR 











绕 度 ， 单 位 为 mm; 


人 (2% ) ; 
跨度 ， 单 位 为 mm; 
RE 草 度 ， 单 位 为 mm。 





,2) 
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再 根据 下 式 计算 弯曲 应 变 模 量 : 


Op On 
有 三 一 
2EP En 

















式 中 一 一 弯曲 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
ou 一 一 挠 度 为 % 时 的 弯曲 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
ou 一 一 挠 度 为 时 的 弯曲 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
si 一 一 与 s, 相应 的 弯曲 应 变 (% ) ; 
so 一 一 与 s; 相应 的 弯曲 应 变 (% )。 


纤维 增强 塑料 弯曲 试验 


纤维 增强 塑料 弯曲 试验 一 般 测 定 弯 曲 弹性 模 量 (E,) 、 弯 曲 强度 (o,) 和 应 变 〈e) 
的 值 。 

纤维 增强 塑料 弯曲 试验 方法 可 按照 GBAT 1449 一 2005 《纤维 增强 塑料 弯曲 性 能 试验 
方法 》 进 行 。 
19.2.1 试 样 

1) 试 样 形状 和 尺寸 如 图 194 和 表 19-3 所 示 。 


a 


图 19-4 试 样 的 形状 
表 19-3 试 样 的 尺寸 


19. 2 


























(单位 : mm) 












































厚度 纤维 增强 热塑性 塑料 宽度 | 纤维 增强 热固性 塑料 宽度 6 最 小 长 度 Ls 
1 <h=s3 25 +0.5 15 +0.5 
3 <h=s5 10 +0.5 15 +0.5 
5<h<10 15 +0.5 15 +0.5 
20h 
10 <h=<s20 20 +0.5 30 +0.5 
20 <h=s35 35 +0.5 S50 +0.5 
35 <h<50 S50 +0.5 80 +0.5 
2) 仲裁 试 样 的 尺寸 如 表 19-4 所 示 。 
表 19-4 仲裁 试 样 的 尺寸 (单位 : mm) 
材料 长 度 志 宽度 5 厚度 
纤维 增强 热塑性 塑料 >80 10+0.5 4+0.2 
纤维 增强 热固性 塑料 >80 15+0.5 4+0.2 
短 切 纤维 增强 塑料 三 120 15 +0.5 6+0.2 
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19.2.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

1) 试验 机 载荷 相对 误差 不 应 超过 +1% 。 

2) 机 械 式 和 液压 式 试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 使 试 样 施加 载荷 落 在 满载 的 10% ~ 
90% 范围 内 〈 尽 量 落 在 满载 的 一 边 ) ， 且 不 应 小 于 试验 机 最 大 吨位 的 492 。 

3) 能 获得 恒定 的 试验 速度 。 当 试 
验 速度 不 大 于 10mm/min 时 ,误差 不 应 
超过 20% ; 当 试 验 速 度 大 于 10mm/min 
时 ， 误 差 不 应 超过 10% 。 

4) 电子 拉 伸 试验 机 和 伺服 液压 式 
试验 机 使 用 吨位 的 选择 应 参照 该 试验 机 
的 说 明 书 。 





















































































































































| 时 和 \, 日 fv -二 、\ 口 冬 本 28 * 验 装 
5) 测量 变形 的 仪器 仪表 相对 误差 ER 
一 试 样 支 座 “2 一 加 载 上 压 头 “3 一 试 样 
可 不 计 十 15 XX 
一 载荷 /一 试 样 长 度 /一 试 样 厚度 一 加 
2. 弯曲 试验 装置 ne A 
这 曲 试验 装置 如 图 19-5 所 示 。 注 : 加 载 上 压 头 应 为 圆柱 面 ， 其 半径 R=5mm + 
cit 0.01mm; 试 样 厚度 hh>3mm 时 ，r=2mm 
19.2.3 试验 方法 0. 2mm， 试 样 厚度 h<3mm 时 ,r=0. 5mm + 
1) 将 合格 试 样 编号 、 划 线 ， 测量 0. 2mm， 若 试 样 出 现 明显 支 座 压 痕 ， 7 应 改 为 


试 样 中 间 的 1/3 跨 距 任意 3 点 的 宽度 和 
厚度 ， 取 算术 平均 值 。 

2) 调节 跨 距 1 及 上 压 头 的 位 置 ， 准 确 至 0. Smm。 加 载 上 压 头 位 于 支 座 
上 压 头 和 支 座 的 圆柱 面 轴线 相 平行 。 

跨 距 1 可 按 下 式 换算 : 

















间 ， 且 使 





























l=(16+1)h 

式 中 /一 一 跨 距 ， 单位 为 mm; 

有 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 

很 厚 的 试 样 ， 为 避免 层 间 剪 切 破坏 ， 蜂 厚 比 Wh 可 取 大 于 16， 如 32、40。 对 很 薄 的 
试 样 ， 为 使 其 载荷 落 在 试验 机 许可 的 载荷 容量 范围 内 ， 蜂 厚 比 zj 可取 小 于 16， 如 10。 

3) 标记 试 样 受 拉 面 ， 将 试 样 对 称 地 放 在 两 支 座 上 。 必 要 时 ， 在 试 样 上 表面 与 加 载 
压 头 间 放 置 薄片 或 薄 垫 块 ， 防 止 试 样 受 压 失效 。 

4) 将 测量 变形 的 仪表 置 于 跨 距 中 点 处 ， 与 试 样 下 表面 接触 。 施 加 初 载 〈 约 为 破坏 
载 答 的 5% ) ， 检 查 和 调整 仪表 ， 使 整个 系统 处 于 正常 状态 。 

5) 加 载 : 中 常规 试验 速度 为 10mm/min， 仲 裁 试 验 速度 为 KK2mm/min; 思 测 定 弯 
曲 弹性 模 量 及 载荷 - 挠 度 曲线 时 ， 试 验 速度 一 般 为 2mm/min。 

6) 测定 弯曲 强度 时 ， 连 续 加 载 。 在 挠 度 或 等 于 1. 5 倍 试 样 厚度 下 呈现 破坏 的 材料 ， 
记录 最 大 载 葵 或 破坏 载 集 。 在 找 度 等 于 1.5 倍 试 样 厚度 下 不 呈现 破坏 的 材料 ， 记 录 该 挠 
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度 下 的 载荷 。 

7) 测定 弯曲 弹性 模 量 及 载荷 - 找 度 曲线 时 ， 无 自动 记录 装置 可 分 级 加 载 ， 级 差 为 破 
坏 载 荷 的 5% ~10% (测定 弯曲 弹性 模 量 时 ， 至 少 分 5 级 加 载 ， 所 施加 的 最 大 载荷 不 宜 
超过 破坏 载荷 的 50% 。 一 般 至 少 重复 3 次 ， 取 其 2 次 稳定 的 变形 增 量 ) 。 记 录 各 级 载荷 
及 相应 的 挠 度 。 

8) 测定 弯曲 弹性 模 量 及 载荷 - 挠 度 曲线 时 ， 有 自动 记录 装置 可 连续 加 载 。 

9) 试 样 呈 层 间 剪 切 破坏 ， 有 明显 内 部 缺陷 或 在 试 样 中 间 1/3 以 外 破坏 的 应 予 作 废 。 
同 批 有 效 试 样 不 足 5 个 时 ， 应 重 作 试 验 。 


19.2.4 结果 表示 
1) 弯曲 强度 按 下 式 计算 : 


















































3 有 
26h? 
式 中 oo 一 一 弯曲 强度 (或 找 度 为 1.5 倍 试 样 厚 度 时 的 弯曲 应 力 ) ， 单 位 为 MPa; 
有 一 一 破坏 载荷 〈 或 最 大 载荷 ， 或 挠 度 为 1.5 倍 试 样 厚度 时 的 载荷 ) ， 单 位 为 N; 
/一 一 跨 距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm。 
知 考 虑 挠 度 作用 下 支 座 水 平分 力 引起 弯 矩 的 影响 ， 可 按 下 式 计算 弯曲 强度 : 
3F1 人 
a +4(f/1)’ ] 
式 中 /一 试 样 跨 距 中 点 处 的 接 度 ， 单 位 为 mm; 
0 一 一 弯曲 强度 (或 找 度 为 1.5 倍 试 样 厚 度 时 的 弯曲 应 力 ) ， 单 位 为 MPa; 
有 一 一 破坏 载荷 〈 或 最 大 载荷 ， 或 挠 度 为 1.5 倍 试 样 厚 度 时 的 载荷 ) ， 单 位 为 N; 
/一 一 跨 距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm。 
2) 弯曲 弹性 模 量 按 下 式 计算 : 





Or 



































Ot 























p= LAF 
4b1 Af 
式 中 一 一 弯曲 弹性 模 量 ， 单 位 为 MPa; 
AF 一 一 载荷 - 挠 度 曲线 上 初始 直线 段 的 载荷 增 量 ， 单 位 为 N; 
Aj 一 一 与 载荷 增 量 AF 对 应 的 跨 距 中 点 处 的 找 度 增 量 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
6 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 mm。 
3) 试 样 外 表面 层 的 应 变 按 下 式 计 算 : 
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式 中 se 一 一 应 变 (% ) ; 
/一 一 试 样 跨 距 中 点 处 的 乒 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 跨 距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 


19.3 塑料 焊接 试 样 弯 曲 试验 


塑料 焊接 试 样 弯 曲 试验 一 般 测 定 挤 压 位 移 (AH) 和 弯曲 角 (Aa) 的 值 。 
塑料 焊接 试 样 弯曲 试验 方法 可 按照 HGAT 4283 一 2011 《塑料 焊接 试 样 ”弯曲 检测 方 
法 》 进 行 。 


19.3.1 试 样 


1. 取样 要 求 

1) 焊 件 应 做 出 下 列 识 别 标 记 : 中 材料 牌号 ; 书 爆 工 标识 号 。 

2) 试 样 应 从 焊接 完成 后 至 少 放 置 8h 的 焊 件 上 按 规定 截取 ， 截 取 时 焊接 接头 垂直 于 
焊 颖 轴线 方向 ， 按 GBAT 11997 的 要 求 进行 加 工 。 试 样 加 工 完成 后 ， 焊 缝 的 轴线 应 位 于 
试 样 平行 长 度 部 分 的 中 间 。 

2. 试 样 形状 和 尺寸 

1) 试 样 形状 分 平行 面 和 辐射 面 两 种 ， 平 行 面 (板材 、 管 材 ) 试 样 形状 如 图 19-6 所 
示 ， 辐 射 面 〈 管 材 ) 试 样 形 状 如 图 19-7 所 示 。 



























































































































































多 19-6 平行 面 〈 板 材 、 管 材 ) 试 样 形状 图 19-7 辐射 面 (管材 ) 试 样 形 状 
/一 试 样 总 长 度 (mm) “一 试 样 宽度 (mm ) /一 试 样 总 长 度 (mm) 5 一 试 样 宽度 (mm) 
e 一 试 样 厚度 (mm) 了 工 , 一 爆 颖 宽度 (mm) 一 试 样 厚度 (mm) ,一 焊 颖 宽度 (mm) 











凡 .一 两 支撑 滚轮 之 间 的 跨度 (mm) 





2) 厚度 小 于 30mm 的 试 样 和 试验 装置 的 相关 尺寸 如 表 19-5 所 示 。 

3. 试 样 制备 方法 

(1) 一 般 要 求 ” 试 样 加 工时 应 满足 以 下 要 求 : 中 在 制 样 过 程 中 不 得 出 现 试 样 过 热 
现象 ， 如 在 机 械 加 工 中 使 用 冷却 剂 ， 应 不 影响 试 样 性 能 ;外 试 样 表面 应 无 损伤 ， 内 部 无 
缺陷 ， 厚 度 均 匀 ; @ 焊 颖 应 在 试 样 的 中 部 ; 包 硬 质 材料 试 样 不 得 扭曲 。 

(2) 取样 ”根据 不 同 材料 、 不 同 厚度 的 焊 件 ， 选 择机 械 加 工 方法 进行 取样 。 

(3) 板材 焊 件 试 样 制 备 ” 按 要 求 采用 机 械 加 工 方法 从 焊 件 上 制备 试 样 ， 对 于 压 头 
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接触 面 的 焊 颖 余 高 部 分 可 采用 机 械 加 工 方法 加 工 至 与 母 材 同 厚度 。 

















表 19-5 试 样 尺寸 和 试验 装置 的 相关 尺寸 (单位 : mm) 
试 样 尺寸 试 验 机 
间谍 宽度 长 度 ! = 滚轮 压 头 直 径 
管材 板 间距 LL、| 直径 D a 
3 <e<5 20 £0.4 150 +3 80 4 
5 <e<10 0.149 20 +0.4 200 +4 90 8 
10 <e<15 最 小 :6 £0.2 20 + 上 0.4 200 +4 100 50 12.5 
15 <e<20 最 大 :30 +0. 5 30 +0.5 250 +4 120 16 
20 <e<30 30 + 上 0.5 300 +5 160 25 
Gd 为 公称 外 径 。 


(4) 管材 焊 人 





管材 的 轴线 
或 辐射 状 ， 
向 如 图 19-9 
































F 试 样 制备 ”从 管材 上 取样 条 时 不 得 加 热 或 压 3 























F， 样 条 的 纵向 平行 于 





， 取 样 位 置 如 图 19-8 所 示 。 试 样 应 在 其 周围 均匀 取样 ， 取 样 面 可 以 是 平行 








辐射 状 取样 的 宽度 数值 等 于 最 大 值 和 最 小 值 的 平均 值 。 平 











所 示 ， 辐 射 面 取样 和 受 力 方向 如 图 19-10 所 示 。 

















图 19-8 ”管材 焊接 弯曲 














试 样 取 样 立体 示意 轿 














1 一 试 件 2 一 所 取 的 试 样 ”3 一 焊 缝 





b 








行 面 取样 和 受 力 方 








图 19-9 平行 面 取样 和 受 力 方向 
6 一 试 样 宽度 (mm) ”。 一 试 样 厚度 (mm) 
/一 试 样 总 长 度 (mm) ”一 加 载 力 (N) 








(5) 厚度 大 于 30mm 试 样 的 尺寸 ” 焊 件 厚度 大 于 30mm 时 ， 可 以 将 与 试验 机 压 头 相 
接触 的 那 一 面 进行 前 减 厚 度 至 


30mm。 


(6) 试 样 的 检查 ” 试 样 的 检 


查 内 容 如 下 





A—A 


二 








1) 试 样 不 得 扭曲 ， 加 工 面 
应 平整 ， 所 有 的 表面 和 边缘 应 无 


刊 痕 、 麻 点 


2Z 日 





、 止 陷 和 飞 边 。 














2) 采 ) 








日 通用 量具 检测 试 样 


的 尺寸 ， 应 符合 相关 规定 。 






































6b 一 试 样 宽度 (mm)”e 一 试 样 厚 








到 19-10 ”辐射 面 取 样 和 受 力 方向 


度 (mm) 





/一 试 样 总 长 度 (mm) 一 加 载 力 (N) 
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4. 试 样 数量 
1) 按 规 定 在 焊 件 上 至 少 取 6 个 试 样 。 如 果 需 要 精密 度 更 高 的 平均 值 ， 试 样 数量 可 

















能 多 于 6 个 ， 具 体 的 试 样 数量 可 用 置信 区 间 进 行 估算 。 




















2) 试 样 在 跨度 中 部 1/3 处 断裂 的 试验 结果 应 予 作废 ， 并 应 重新 取样 进行 试验 。 


19.3.2 试验 仪器 


1. 试验 机 





1) 当 试 验 机 的 压 头 碰 到 试 样 时 应 自动 开始 读数 ， 


或 人 工 停止 ， 并 作出 记录 。 
2) 试验 机 其 他 要 求 应 
2. 支 座 和 压 头 


应 符合 GBAT 17200 的 规定 。 








1) 两 个 支 座 和 中 心 压 头 的 位 置 如 图 19-11 所 示 ， 














之 间 的 平行 度 误差 应 在 +0.2 mm 以 内 。 

2) 滚轮 和 压 头 的 宽度 应 该 大 于 试 样 的 宽度 。 
为 了 防止 在 挤 压 过 程 中 滑脱 ， 可 以 采用 有 防滑 压 
头 ， 或 将 压 头 底部 用 纸 包 起 来 。 

3) 支 座 滚轮 直径 为 50mm。 







































































当 出 现 断 裂 或 变形 破坏 时 应 自动 


在 试 样 宽 度 方 向 上 ， 文 座 和 压 头 












































3. 测量 器 具 
1) 应 采用 游标 卡尺 或 等 效 的 仪器 测量 试 样 宽 
度 和 厚度 ， 其 读数 精度 为 0. 02mm 或 更 优 。 图 19-11 弯曲 试验 示意 图 
2) 角度 测量 仪器 的 测量 精度 应 小 于 1。 由 呈 试 样 总 长 度 (mm) “一 试 样 宽度 (mm) 




































































于 测试 过 程 中 试 样 与 滚轮 时 刻 在 变动 ， 所 以 在 测试 样 悍 度 (mm) 人 两 支 撑 深 轮 之 
试 时 应 选 先 定 一 个 不 变 点 进行 ， 并 标记 为 ! 心 点 ， 间 的 跨度 (mm) 一 压 头 直径 (mm ) 
用 于 测量 DD 一 支撑 深 轮 直径 (mm) 

3) 挤 压 位 移 测量 仪器 的 测量 精度 应 小 于 0. 1mm。 
19. 3.3 试验 方法 


(1) 安装 试 样 ” 根 据 试 样 的 厚度 、 直 径 等 参数 ， 测 算 支 座 包 





调整 支 座 ， 将 试 样 对 称 放 在 支 座 
上 , 试验 压 头 对 准 焊 颖 中 心 线 。 
焊接 试 样 的 各 种 弯曲 类 型 如 图 19- 
12 所 示 。 

(2) 挤 压 速度 ”弯曲 试验 时 
的 挤 压 速度 如 表 19-6 所 示 。 





















































的 跨度 与 压 头 的 直径 。 










































































(3) 记录 记录 试验 过 程 中 
的 弯曲 角 和 挤 压 位 移 。 到 19-12 ”焊接 试 样 的 各 种 弯曲 类 型 
(4) 弯曲 方式 ”抽取 6 个 弯 a) 单 面 焊 面 弯 试 验 b) 单 面 焊 背 弯 试验 
曲 试 样 ， 单 面 焊 的 试 样 全 部 面 弯 c) 双 面 焊 弯 曲 试验 d) 对 接 焊 弯曲 试验 
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双 面 焊 的 试 样 3 个 面 弯 ，3 个 背 弯 。 对 于 厚度 大 于 30mm 的 试 样 ， 可 采用 侧 弯 。 
表 19-6 弯曲 挤 压 速 度 


























材料 挤 压 速度 /( mm/min) 材料 痢 压 速度 /(mmymin ) 
PVC-U、 PVC-C 20 PVDF 10 
PP-R 50 PTFE-TFM 10 
PP 
PP-H、 PP-B 20 ABS 20 
PE-HD、 PE-MD 50 PA 20 
PE 
PE-LD 20 

















19. 3.4 结果 表示 


(1) 弯曲 角 的 确定 ” 试 样 的 原始 弯曲 角 如 图 19-13 所 示 ， 试 样 的 最 终 弯曲 角 如 图 


19-14 所 示 。 
Ho 这 
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图 19-13 ” 试 样 原始 弯曲 角 及 到 19-14 试 样 最 终 弯曲 角 及 
挤 压 位 移 示 意图 最 终 挤 压 位 移 示 意图 
f 一 施加 力 (N) ”HH 一 原始 挤 压 位 移 值 ( mm) F 一 施加 力 (N) ”一 最 终 挤 压 位 移 值 (mm) 
a 一 原始 弯曲 角 (°) a 一 最 终 弯 曲 角 (°) 

















试 样 弯 曲 角 按 下 式 计算 : 





Aa =awi 一 Qi 
式 中 ”Aa 一 一 弯曲 角 ， 单 位 为 (°); 
0 单位 为 (°); 











， 单 位 为 (°)。 
2 挤 压 位 移 的 确定 试 样 挤 压 位 移 按 下 式 计 算 : 
AH=H,-H, 


式 中 A 一 一 挤 压 位 移 ， 单 位 为 mm; 
一 一 最 终 挤 压 位 移 值 ， 单 位 为 mm; 
及 一 一 原始 撞 压 位 移 值 ， 单 位 为 mm。 
19.4 ” 硬 质 泡沫 塑料 弯曲 强度 和 表 观 弯曲 弹性 模 量 测定 试验 


试验 原理 : 负荷 压 头 以 一 定 速度 向 支撑 在 两 文 座 上 的 试 样 施 加 负荷 ， 负 荷 应 垂直 于 
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试 样 施 加 在 两 支点 中 央 ， 如 图 19-15 所 示 ， 记 录 该 负荷 和 变形 ， 计 算 膏 曲 强度 和 表 观 弯 








曲 弹性 模 量 。 
硬 质 泡 沫 塑料 弯曲 强度 (R) 和 表 
观 弯曲 弹性 模 量 (五 ) 测 定 试验 可 按照 
GB/T 8812. 2 
曲 性 能 的 测定 ”第 2 部 分 : 弯曲 强度 和 
表 观 弯曲 弹性 模 量 的 测定 》 进行 。 
19.4.1 试 样 

(1) 形状 和 尺寸 ” 试 样 为 表 19-7 ， 
规定 尺寸 的 长 方 体 ， 同 时 与 两 支 座 间 跨 
度 工 值 相对 应 。 

(2) 制备 制 样 时 不 应 使 试 样 的 泡 


















































本 














图 19-15 








试验 原理 示意 图 


1 一 负荷 压 头 “2 一 支 座 ”3 一 试 样 
/一 支 座 间 跨 度 (mm) /一 试 样 长 度 ( 











mm ) 


d 一 试 样 厚 度 (mm) 天 一 负荷 CKN ) 








和 孔 结构 变形 。 试 样 可 以 一 面 或 几 面 带 表 皮 ， 如 果 带 表皮 ， 应 记录 该 情况 。 




















表 19-7 试 样 尺寸 (单位 : mm) 
尺寸 推荐 尺寸 尺寸 范围 尺寸 推荐 尺寸 尺寸 范围 
长 度 / 350 三 L+50 厚度 d 25 15 ~38 
宽度 5b 4d 三 2d 跨度 L 300 12d ~16d 











注 : 厚度 值 大 于 25mm 时 ， 应 在 124 ~16d 范围 的 下 限 选 择 跨 度 值 ;， 厚度 值 小 了 














范围 的 上 限 选 择 跨度 值 。 























(3) 数量 每 组 样品 至 少 5 个 。 当 怀疑 试验 材料 具有 各 癌 蜡 性 时 ， 应 六 
样 ， 其 轴线 分 别 平行 和 垂直 于 泡 孔 伸 长 的 方向 。 
当 试 样 有 一 面 带 表皮 时 ， 除 为 有 规定 ， 应 试验 两 组 试 样 ,一 组 试验 使 表皮 处 于 拉 伸 






































状态 ,为 一 组 试验 使 表皮 处 于 压缩 状态 ,分别 报 告 试验 结果 。 





























F 25mm 时 ， 应 在 12d ~ 16d 








盾 备 两 组 试 


(4) 状态 调节 试 样 应 在 本 书 1.4 节 规 定 的 一 种 环境 中 进行 状态 调节 。 标 准 试验 
条 件 为 温度 23Y +2%C 和 相对 湿度 50% + 上 5% 或 者 27% +2% 和 相对 湿度 65% +10% 。 
根据 不 同 的 用 途 ， 也 可 以 选择 别 的 试验 条 件 ， 但 试验 温度 最 好 从 - 196C 、-707、 























-10%C 和 40% 中 选择 。 
19. 4.2 试验 仪器 
1. 试验 机 








试验 机 量程 内 应 使 施加 的 负 人 荷 和 形变 











相应 形变 的 装置 。 

2. 支 座 

1) 由 两 个 装 在 同一 水 平板 上 的 平行 
于 试 样 宽 度 。 





测量 精度 为 + 1% ， 














应 包括 能 同时 记录 压力 和 


2) 文 座 间 跨 度 应 可 在 200 ~450mm 之 间 调 入 ， 推 荐 跨度 为 300mm。 








圆柱 组 成 ， 圆 弧 半 径 为 13mm + lmm， 长 度 大 
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负荷 压 头 
和 荷 压 头 的 形状 和 尺 二 与 支 座 相 同 ， 负 荷 压 头 应 处 于 支 座 中 央 并 与 支 座 平行 。 
. 量具 
具 芯 








~ 


的 精度 为 0. 01 mm。 
19. 4.3 试验 方法 


1) 将 试 样 对 称 放置 在 支 座 上 ， 以 等 速 移动 负荷 压 头 ， 垂 直 于 试 样 的 纵 轴 方 向 施加 
压力 : 中 测量 弯曲 弹性 模 量 时 ， 试 验 速度 为 YkNI 













































































20mm/min + 1mm/min; @) 测 量 弯曲 强度 时 ， 试 验 Rh 

速度 为 20 mm/min + lmm/min 或 100mm/min + 

10mm/ min。 
2) 记录 负荷 -应 变 曲线 ， 并 画 一 条 直线 正切 1 

于 曲线 的 最 陡 部 分 ， 如 图 19-16 所 示 。 当 试 样 于 

应 变 5% 前 发 生 断 裂 ， 记 录 上 断裂 负 荷 。 应 变 超过 

5% 时 不 必 再 继续 试验 。 当 应 变 达 到 5% 时 ， 检 查 

试 样 有 无 断裂 ， 如 发 现 试 样 有 任何 断裂 现象 ， 舍 

去 此 弯曲 强度 值 。 

19.4.4 结果 表示 a Vim 
1) 按 下 式 计算 弯曲 强度 : 到 19-16 典型 负荷 -应 变 图 

L X 一 变形 一 负荷 
R=1.5Fs x zx10 1 一切 线 2 断裂 负荷 (KN) 


三 一 施加 的 最 大 负荷 (kN) 一 相应 于 
变形 ”* 的 负荷 (KN) x 一 相应 变形 (mm) 




















式 中 有 一 索 曲 强度 ， 单 位 为 kPa; 
所 一 一 施加 的 最 大 负荷 ， 单 位 为 kN; 
/一 一 两 支 座 间 蜂 度 ， 单 位 为 mm; 
0 一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm。 
2) 按 下 式 计 算 表 观 弯 曲 弹性 模 量 : 











式 中 一 一 表 观 弯 曲 弹性 模 量 ， 单 位 为 kPa; 
/一 一 两 支 座 间 跨 度 ， 单 位 为 mm; 
b 一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
武 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm; 
让 一 一 相应 于 变形 的 负荷 ， 单 位 为 kN; 
变形 ， 单 位 为 mm。 
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19.5 硬 质 橡胶 弯曲 试验 


人 硬 质 橡胶 弯曲 试验 一 般 测定 弯曲 强度 (6) 的 值 。 
硬 质 橡胶 弯曲 试验 方法 可 按照 HGAT 3844 一 2008《 硬 质 橡胶 ”弯曲 强度 的 测定 》 进 



































pe 


休 。 
19. 5.1 试 样 


1. 形状 和 尺寸 

试 样 为 长 方 体 ， 其 长 度 为 120mm， 宽 度 为 13.0mm + 0.2mm， 厚 度 为 6.3mm + 
0.3mm。 同 一 试 样 的 宽度 变化 应 不 大 于 0. lmm， 厚 度 变化 应 不 大 于 0.05 mm。 

2. 表面 要 求 

试 样 的 正面 和 侧面 必须 进行 机 械 加 工 ， 加 工 面 要求 平 滑 光 洁 ， 不 应 有 裂纹 或 其 他 缺 
陷 。 

3. 试 样 的 数量 

每 组 试 样 不 少 于 3 个 。 


19. 5.2 试验 仪器 


1. 试验 机 

试验 机 通过 试验 装置 对 试 样 施 加 作用 力 ， 要 符合 下 列 要 求 : 

1) 使 用 力 值 在 量程 的 15% ~85% 范围 内 。 

2) 试验 装置 的 移动 速度 必须 均匀 ， 并 使 施加 的 作用 力 在 30s + 15s 内 达到 最 大 值 。 

2. 试验 装置 人 

试验 装置 如 图 19-17 所 示 ， 由 两 个 支 座 
和 一 个 压 头 构成 。 

1) 支 座 是 由 两 个 坚固 的 截面 三 角 状 的 
金属 支 座 构成 ， 支 座 间距 离 为 100. 0mm + 
0.2mm。 支 座 端 部 的 半径 为 3.15mm + 
0.20mm， 支 座 的 宽度 应 大 于 试 样 的 宽度 。 

2) 压 头 安装 在 两 支架 之 间 中 心 点 的 范 
围 内 。 压 头 端 半径 为 3.15mm + 上 0.20mm， 帘 
度 应 与 两 支 座 的 宽度 相同 ， 支 座 与 压 头 平行 并 与 试 样 垂直 。 


19. 5.3 试验 方法 


1) 测量 试 样 中 部 受 力 部 分 的 宽度 和 厚度 ， 分 别 测量 3 点 ， 取 中 位 数 ， 精 确 到 
0. 02mm。 

2) 将 弯曲 强度 试验 的 试验 装置 安装 在 试验 机 上 ， 调 整 试 验 机 指针 的 零点 ， 试 样 前 
压 头 刃 口 应 高 于 两 文 点 平面 13 ~20mm。 














































试 样 R3.15+0.2 




















R3.15+0.2 













100+0.2 
120 

















图 19-17 试验 装置 
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3) 将 试 样 宽 面 放 在 两 支 座 上 ， 使 两 端 伸 出 部 分 的 长 度 大 约 相等 。 

4) 起 动 试 验 机 ， 通 过 调节 试验 机 的 速度 ， 使 试 样 在 30s + 15s 发 生 破坏 或 达到 最 大 
值 。 

5) 当 压 头 与 试 样 接触 的 瞬间 ， 开 始 计时 。 试 样 结束 记录 试验 机 所 指示 的 力 值 。 

6) 观察 试 样 断面 ， 以 确定 试 样 内 部 是 否 有 气孔 、 杂 质 等 内 部 缺陷 ， 如 有 缺陷 该 试 
样 数据 作废 ， 应 重新 取样 测定 。 


19. 5.4 结果 表示 
硬 质 橡胶 弯 曲 强度 按 下 式 计算 : 
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式 中 6 一 一 弯曲 强度 ， 单 位 为 MPa; 
了 一 一 试 样 所 承受 的 最 大 力 值 ， 单 位 为 N; 
[一 一 两 支 座 间 的 间距 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 的 宽度 ， 单 位 为 mm; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 mm。 
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20.1 塑料 扭转 刚性 试验 


塑料 扭转 刚性 试验 一 般 测定 表 观 刚性 模 量 














扭转 性 能 及 疲劳 性 能 的 测试 


(G) 的 值 。 








塑料 扭转 刚性 试验 方法 可 按照 GBAT 15047 一 1994《 塑 料 扭转 刚性 试验 方法 》 进 行 。 


20.1.1 试 样 


1) 采用 压制 或 机 加 工 方 法 ， 试 样 形状 为 长 方形 ， 划 





~3mm。 








2) 每 组 试 样 取 两 个 ， 对 于 非 均 质 材 料 ， 应 从 


纵 、 横 向 各 取 2 个 。 





3) 按 本 书 1.4 节 规定 的 标准 环境 及 正常 
状态 调节 时 间 至 少 40h。 对 于 吸湿 性 塑料 ， 











围 进行 ， 
状态 调节 后 ， 应 立即 进行 试验 。 
20.1.2 试验 仪器 

1. 试验 机 





局 差 范 








扭转 试验 机 ( 见 图 202) 能 够 施加 足够 扭矩 ， 


使 试 样 扭 转 5° ~100°， 
夸 码 的 精度 为 1g。 保 温 瓶 的 容量 为 1000mL。 温 
度 计 的 精度 为 1 ， 并 具有 所 需 的 测量 范围 。 


2. 传 热 介质 


并 





旦 跨 昌 





E 与 宽度 之 比 为 6~8。 












































在 试验 的 温度 范围 内 为 液态 的 物质 ， 并 对 试 样 没 





有 软化 作用 
党、 丁 醒 、 


或 其 他 影 








1 





TH 

















Co 











-707 的 低温 试验 。 
3. 制冷 
按 
4. 


采 


加 热 器 




















响 。 常 用 


用 浸入 式 电 加 热 器 。 





的 液体 介质 有 水 、 乙 


桩 丙酮 、 正 己 烧 、 硅 油 ， 以 及 体积 比 为 
7:13 的 磷酸 甲 酯 与 水 的 混合 物 
醇 、30 体积 份 乙 二 醇和 20 体积 份 水 混合 物 适 


。 此 外 ，50 体积 份 乙 
用 于 














所 需 的 温度 ， 采 用 制冷 机 或 干冰 。 














图 20-1 所 示 ， 厚 度 为 1 
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图 20-2 扭转 试验 机 
1 一 复位 旋钮 ”2 一 扭矩 轮 3 一 刻度 轮 





4 一 指针 ”5 一 温度 传感器 。6 一 上 夹 头 
7 一 试 样 8 一 下 夹 头 9 一 加 热 器 
10 一 保温 瓶 ”11 一 止 动 杆 ”12 一 夺 码 
13 一 跨 距 ”14 一 负荷 绳 ”15 一 温度计 
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5. 测 微 计 
测 微 计 精 度 为 0. 01mm。 
6. 游标 卡尺 
游标 卡尺 精度 为 0. 02mm。 


20.1.3 试验 方法 


1) 测量 试 样 的 宽度 和 厚度 。 

2) 将 试 样 固定 在 夹具 上 。 

3) 于 负荷 强 上 施加 所 需 的 碎 码 。 

4) 将 温度 计 置 于 试验 机 的 定位 装置 内 ， 感 温 泡 应 尽量 靠近 试 样 。 

5) 将 传 热 介质 注 满 保 温 瓶 ， 介 质 温度 应 稍 低 于 所 试验 的 最 低温 度 。 
6) 将 保温 瓶 放 在 试验 机 固定 位 置 。 

7) 起 动 浸入 式 加 热 需 及 搅拌 器 ， 使 介质 均匀 达到 所 要 求 的 试验 温度 。 



























































8) 试 样 在 该 温度 下 平衡 180 ~ 185s 后 ， 松 开 扭矩 轮 ，5s 后 记录 扭矩 轮 的 扭转 角 ， 
然后 把 扭矩 轮 返 回 到 “0”。 如 果 读 数 没 有 落 在 5° ~ 100" 的 范围 内 ， 则 需 改变 施加 的 捏 
































和 矩 ， 继 续 按 上 述 方式 试验 ， 直 至 产生 合适 的 读数 。 
20.1.4 结果 表示 














某 个 温度 下 的 表 观 刚性 模 量 (由 于 试 样 超出 弹性 极限 扭曲 及 材料 蠕 变 特性 的 影响 ， 


形成 不 同 于 弹性 极限 内 的 刚性 模 量 ， 由 下 式 计算 : 
_91777 
~ beng 
T= WR 














6 6 
=5.33 -3.36 {1 
A bp | 1 


式 中 G6 一 一 表 观 刚性 模 量 ， 单 位 为 Pa; 
7 一 一 施加 的 扭矩 ， 单 位 为 N， mi 
/一 一 跨 距 ， 单 位 为 m; 
0 一 一 试 样 宽度 ， 单 位 为 m; 
6 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 m; 
人 一 一 系数 ， 取 决 于 676 比值 (可 由 表 20-1 直接 读 出 ); 
一 一 扭转 角 ， 单 位 为 (°); 
下 一 一 用 于 施加 扭矩 轮 的 夸 码 总 重力 ， 单 位 为 N; 
R 一 一 扭矩 轮 半 径 与 负荷 绳 半径 之 和 ， 单 位 为 m。 
表 20-1 A 与 宽厚 比 (6/6) 之 间 的 关系 


65/6 比值 1. 20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 

















1. 80 























从 2. 64 2. 82 2.98 3. 13 3.26 3:37 





3.48 
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( 续 ) 
65/6 比值 1.90 2.00 2;25 2.50 2.75 3.00 3.50 
HK 3.57 3.66 3.84 3.99 4.11 4.21 4.37 
65/6 比值 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 
HK 4.49 4.58 4.66 4.72 4.77 4.81 























20.2 软 质 泡 沫 材料 疲劳 试验 


软 质 泡沫 材料 疲劳 试验 一 般 测定 试 样 的 厚度 损失 (Ad) 和 试 样 的 硬度 损失 (AH)。 
软 质 泡沫 材料 疲劳 试验 方法 可 按照 QBAT 2819 一 2006《 软 质 泡 沫 材料 长 期 疲劳 性 能 

















的 测定 》 进 行 。 
20.2.1 试 样 


1. 试 样 的 形状 和 尺寸 

试 样 应 是 很 规整 的 平行 六 面体 ， 边 长 为 380mm +20mm， 厚 度 为 50mm +2mm。 试 样 
的 形状 和 尺寸 也 可 按 供需 双方 要 求 商 定 。 

2. 试 样 的 取向 

如 果 试 样 的 泡 孔 结构 具有 方向 性 ， 则 压 陷 力 所 施 加 的 方向 应 由 供需 双方 协商 ， 通 常 
试验 时 的 压 陷 方向 应 与 产品 实际 使 用 时 的 受 力 方 向 相同 。 

3. 试 样 数量 

应 进行 3 个 试 样 的 测定 。 

4. 状态 调节 

材料 应 在 生产 出 72h 后 进行 试验 。 男 外 ， 在 产品 生产 出 16h 或 48h 后 ， 如 果 能 确定 
产品 的 压缩 应 力 应 变 特性 与 生产 出 72h 后 所 测 得 结果 的 差别 不 超过 +10% ， 则 也 可 允许 
在 生产 出 16h 或 48h 后 进行 试验 。 

试验 前 ， 试 样 应 在 没有 形变 和 没有 弯曲 的 条 件 下 ， 在 下 列 任何 一 种 环境 中 进行 状态 
调节 16h 以 上 : 

1) 温度 为 23%C + 上 2% ， 相 对 湿度 为 50% +5% 。 

2) 温度 为 27% +2%C ， 相 对 湿度 为 65% +5%。 


20.2.2 试验 仪器 


1. 支撑 板 

支撑 板 能 完全 承载 试 样 ， 面 积 大 于 试 样 ， 板 上 开 有 直径 6mm 的 孔 ， 孔 间距 20mm， 
以 便 空气 从 试 样 下 面 排 出 。 

2. 压 头 

压 头 直径 为 230mm + 上 lmm， 底 部 边缘 有 25mm + lmm 的 倒 圆 。 该 装置 在 每 一 压 陷 循 
环 过 程 中 所 提供 最 大 负荷 能 达到 750N +20N。 压 头 应 紧 固 于 导向 装置 ， 表 面 平滑 但 不 抛 
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ee 


重量 由 文 架 承受 。 
在 每 次 循环 过 程 ! 











用 曲柄 或 其 他 合适 的 机 械 装 置 ， 使 压 头 和 试 样 能 够 在 试 样 承载 板 和 压 头 文 架 间 以 
70 次 /min +5 次 /min 的 频率 相对 和 运动， 运动 的 振幅 应 可 以 调节 。 





3. 压 头 支 架 



































试验 中 当 支 架 和 支撑 板 最 接近 时 ， 压 头 全 部 重量 由 试 样 承担 ， 此 外 的 时 间 ， 压 头 的 

















间 的 25%。 
4. 负荷 测定 装置 


头 相对 于 支撑 板 的 寻 


节 装 


手动 调节 时 ， 压 头 附着 在 轴 的 下 端 ， 此 轴 通 过 
位 装置 来 支撑 试 样 。 在 每 次 循环 过 程 中 ， 当 压 头 的 全 部 重量 由 试 样 支撑 时 ,通过 调节 压 










































































样 满 负荷 的 承载 时 间 。 


可 调节 限 位 器 
压力 支撑 架 




















习 20-3 ”手动 调节 装置 示意 图 


20.2.3 试验 方法 
1) 先 测定 其 中 一 个 试 样 的 初始 厚度 由 ， 然 后 测定 此 试 样 初始 的 40% +1% 压 陷 便 
度 指 数 有 。 
2) 将 试 样 放 在 压 头 正 下 方 的 中 心 位 置 ， 调 整 行程 零点 使 其 等 于 试 样 的 厚度 ， 然 后 


有 





引 调 整 压 头 和 支撑 板 






























流动 水 模 动 
受 力 均匀 (自动 操作 ) 


止 回 阀 
防止 试 样 过 载 受 压 








图 20-4 自动 调节 装置 示意 图 









































司 的 相对 位 置 ， 以 到 

















时 ， 也 需要 对 压 头 的 质量 进行 调整 。 
3) 在 试验 过 程 中 ， 当 泡沫 逐渐 变 软 后 ， 如 果 没 有 自动 调节 装置 ， 就 必须 经 常 
动 调节 以 确保 压 头 在 压 陷 时 的 负荷 达到 750N +20N 时 返回 。 















































个 垂直 于 支撑 板 和 位 于 其 上 方 的 限 


压 头 应 能 空 挂 于 支撑 架 上 ， 以 防止 试 样 的 超 负荷 承载 。 应 提供 方法 ， 


控制 由 压 头 施加 的 满 负 和 荷 的 时 间 。 这 一 时 间 不 能 超过 每 一 循环 持续 时 





EE 直 位 置 ， 来 控制 压 头 施加 的 满 负 荷 的 时 间 。 图 20-3 所 示 为 手动 调 
置 示 意图 ， 图 204 所 示 为 自动 i 


关节 装置 示意 图 。 每 次 循环 中 ， 用 时 间 直 接 控制 斌 
Se 当 支架 和 支撑 板 过 于 


角 保 能 够 施加 所 规定 的 750N +20N 的 压力 。 同 








入 
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4) 试验 机 试验 循环 80000 次 ， 然 后 移 去 试 样 ， 并 让 试 样 在 自由 状态 下 恢复 10min 
土 0.Smin 。 

5) 测定 试 样 的 最 终 厚度  ， 再 测定 此 试 样 最 终 的 40% +1% 压 陷 硬度 指数 并 ,。 

6) 以 初始 厚度 和 初始 压 陷 硬度 指数 的 测定 为 起 点 ， 重 复 循环 以 上 整个 过 程 ， 测 定 
另外 两 个 试 样 。 
20.2.4 结果 表示 

1) 厚度 损失 百分数 按 下 式 计 算 ; 


d, -dd, 
Ad = | x 100% 


4 











式 中 ”Ad 一 一 试 样 的 厚度 损失 (% ) ; 
di 一 一 试 样 的 初始 厚度 ， 单 位 为 mm; 
d, 一 一 试 样 的 最 终 厚 度 ， 单 位 为 mm。 
2) 硬度 损失 按 下 式 计算 : 











AH=H, -Hh, 
式 中 ”AH 一 一 试 样 的 硬度 损失 ， 单 位 为 N; 
有 HH 一 一 试 样 的 初始 硬度 指数 ， 单 位 为 N; 
HH, 一 一 试 样 的 最 终 人 硬度 指数 ， 单 位 为 N。 
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21.1 纤维 增强 塑料 平均 线 膨 胀 系数 的 测定 试验 


平均 线 膨 胀 系数 (a) 是 指 在 温度 二 和 间 ， 与 温度 变化 1Y 相应 的 试 样 长 度 相 对 




















变化 的 平均 值 。 





试验 原理 : 用 顶 杆 示 差 法 的 线 膨胀 系数 试验 仪 对 试 样 进行 均匀 加 热 ， 并 控制 试 样 温 
































度 上 升 速率 ,测定 试 样 温 度 及 其 相应 的 试 样 长 度 变 化 量 ， 计 算 所 需 温 度 范 围 内 的 平均 线 





膨胀 系数 。 





纤维 增强 塑料 平均 线 膨胀 系数 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 2572 一 2005 《纤维 增强 








塑料 平均 线 膨胀 系数 试验 方法 》 进 行 。 
21.1.1 试 样 





1) 试 样 为 圆柱 形 ， 直 径 为 6 ~ 10mm， 试 样 端面 也 可 以 为 正方 形 ， 端 面 边 长 为 5 ~ 
7mm。 试 样 长 度 为 30mm、100mm， 试 样 长 度 也 可 以 根据 试验 装置 的 具体 要 求 确定 。 





























2) 试 样 端面 必须 平整 ， 并且 与 试 样 长 轴 相 垂直 ， 两 端 画 














i 平行 度 误差 应 小 于 





0. 04mm 。 
3) 试 样 制备 按 本 书 5. 3. 1 节 的 规定 ， 每 组 试 样 不 少 于 3 个 。 


21.1.2 试验 仪器 








1) 线 膨胀 系数 测试 仪 由 加 热 系统 、 温 度 和 变形 测量 系统 组 成 。 
2) 加 热 炉 均 温 区 温度 波动 不 大 于 +0.5% ， 确 保 对 试 样 均匀 加 热 ， 升 温 速率 为 









































1%C/min +0.2%C/min， 保 持 恒 定 的 升温 速率 。 
3) 变形 量 测量 精度 不 低 于 0. 001mm。 
4) 温度 测量 精度 不 低 于 0. 1%C 。 
21.1.3 试验 方法 
1) 试 样 外 观 检查 按 本 书 5.5. 1 节 的 规定 。 
2) 试 样 状态 调节 按 本 书 5.5.1 节 的 规定 。 









































3) 将 试 样 编号 。 每 个 试 样 用 测量 装置 测量 长 度 3 次 ， 取 算术 平均 值 。 测 量 精 度 不 
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低 于 0.0lmm。 

4) 安放 试 样 ， 使 试 样 的 中 心 轴 与 线 膨 胀 系数 试验 仪 顶 杆 的 轴线 一 致 ， 并 校准 零 
点 ， 使 其 稳定 。 

5) 起 动 加 热 装置 ， 以 1%C/min +0.2%C/min 的 升温 速率 对 试 样 加 热 ， 记 录 温 度 t 及 
与 其 相应 的 试 样 长 度 变化 量 AL， 直 至 所 需 试 验 温 度 。 


21.1.4 结果 表示 


1) 绘制 膨胀 -温度 曲线 ， 按 要 求 计 算 温 度 间 隔 内 的 平均 线 膨胀 系数 。 
2) 平均 线 膨胀 系数 a 按 下 式 计算 : 
Q = (人 + Qi = < +ai(ti <t,) 
DUB) Ab 
平均 线 膨胀 系数 ， 单 位 为 CC ; 
i 温度 二 时 试 样 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
[一 一 温度 时 试 样 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
温度 时 试 样 的 长 度 ， 单 位 为 mm， 4 为 基准 温度 ， 一 般 为 试验 室 的 温度 ; 
昌 度 二 和 ts 间 试 样 长 度 的 变化 量 ， 单 位 为 mm, ti、t, 为 测量 中 选取 的 两 个 
温度 (ti < 六) ; 
At 一 一 总 和 二 间 的 温度 差 (ti <t,)， 单 位 为 C; 
Qi 一 一 对 应 于 试验 温度 (ts -与 ) 时 顶 杆 及 其 载体 (一般 为 石英 材质 ) 的 平均 线 
膨胀 系数 ,一 般 0.51 x10“%C。 
计算 3 个 试 样 的 算术 平均 值 ， 计 算 到 两 位 有 效 数字 。 


21.2 石英 膨胀 计 法 测定 塑料 -30 ~30C 线 膨胀 系数 试验 


试验 原理 : 将 已 测量 原始 长 度 的 试 样 装 人 石英 膨胀 计 中 ， 然 后 将 膨胀 计 先后 插入 不 
同 温 度 的 恒温 浴 内 ， 在 试 样 温 度 与 恒温 浴 温 度 平 衡 ， 测 量 长 度 变 化 的 仪器 指示 值 稳定 
后 ， 记 录 读 数 ， 由 试 样 膨胀 值 和 收缩 值 ， 即 可 计算 试 样 的 线 膨 胀 系数 (a)。 规 定 -30 
~303 为 通用 测试 温度 ， 也 可 按 产品 标准 规定 。 若 材料 在 规定 的 测定 温度 范围 内 存在 相 
转变 点 ， 或 玻璃 化 转变 点 ， 则 应 在 转变 点 以 上 和 以 下 分 别 测定 其 线 膨胀 系数 ， 以 免 引起 
过 大 的 测试 误差 。 

石英 膨胀 计 法 测定 塑料 - 30 ~ 30Y 线 膨胀 系数 试验 方法 可 按照 GB/AT 1036 一 2008 
《塑料 -30 ~30% 线 膨胀 系数 的 测定 ”石英 膨胀 计 法 塑料 》 进 行 。 适 用 于 使 用 石英 膨胀 
计 对 线 膨 胀 系数 大 于 1 x10“% 一 的 塑料 材料 的 线 膨胀 系数 进行 测定 ， 不 适用 于 线 膨 胀 
系数 很 低 (小 于 1x10“%C ”) 的 材料 。 对 于 低 膨胀 系数 的 材料 ， 建 议 使 用 干涉 计 或 电 
容 技 术 。 


21.2.1 试 样 
1) 试验 样品 的 制备 ， 应 使 其 应 力 以 及 各 向 异性 最 小 ， 例 如 机 加 工 、 模 塑 或 浇铸 。 
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2) 试 样 长 度 应 该 在 50 ~125mm 之 间 。 

如 果 样 品 长 度 小 于 50mm， 灵 敏 度 会 降低 。 如 果 长 度 超过 125mm， 试 样 温度 梯度 就 
很 难 控制 在 前 述 范 围 之 内 。 使 用 的 长 度 应 根据 设备 的 测量 范围 灵敏 度 以 及 期 望 伸 长 量 和 
精度 而 定 。 一 般 来 讲 ， 如 果 温 度 很 好 控制 ， 试 样 越 长 ， 测 试 设备 的 灵敏 度 越 高 ， 测 量 结 
果 精 度 越 高 。 

3) 试 样 截面 应 为 圆 、 正 方形 或 矩形 ， 应 能 够 使 样品 很 容易 地 放 和 人 膨胀 计 内 ， 而 不 
应 有 过 多 的 摩擦 。 横 截面 积 应 该 足够 大 以 能 够 保证 样品 不 弯曲 扭转 。 试 样 的 截面 一 般 
为 : 12. 5mm x6.3mm，12. 5mm x3mm， 直 径 12.Smm 或 6.3mm。 

4) 在 试 样 两 端 垂直 于 试 样 长 轴 方 向 切 平 整 。 如 果 试 样 在 膨胀 计 中 收缩 ， 则 需要 了 
滑 的 、 薄 的 铁 或 者 铝 金 属 片 粘 牢 试 样 ， 帮 助 其 在 膨胀 计 中 定位 。 该 金属 片 厚度 在 0.3 ~ 
0. 5mm 之 间 。 

5) 在 温度 23%C +2% ， 相 对 湿度 50% + 上 5%% 的 环境 下 ， 按 照 本 书 1.4 节 的 规定 进行 
状态 调节 不 少 于 40h 后 ， 进 行 试验 。 特 殊 情 况 按 材料 说 明 书 或 按 供需 双方 商定 的 条 件 进 
行 状态 调节 。 在 有 和 争议 的 情况 下 ， 温 度 偏差 为 +1%C ， 相 对 湿度 偏差 为 +2% 。 


21.2.2 试验 仪器 
1) 石英 膨胀 计 : 如 图 21-1 所 示 ， 内 管 与 外 管 之 间距 离 大 约 在 lmm 内 。 


记录 用 L.V.D.T 
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螺纹 杆 











图 21-1 石英 膨胀 计 


2) 测量 长 度 变化 的 仪器 : 将 其 国定 在 夹具 上 ， 使 其 位 置 能 够 随 所 安装 的 试 样 长 度 
的 变化 而 变化 。 需 要 一 定 的 精确 度 ， 以 保证 误差 在 +1.0pm 范围 内 。 内 石英 管 的 重量 加 
上 测量 反映 仪 的 重量 ， 总 共 在 试 样 上 施加 的 压力 不 应 超过 70kPa， 以 确保 试 样 不 扭曲 或 
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者 明显 的 收缩 。 
3) 卡尺 : 能 够 
4) 可 控 温 环境 

















测量 试 样 的 初始 长 度 ， 精 度 在 +0.5% 。 
: 为 测试 样品 提供 恒温 环境 ， 温 度 控 制 在 +0.2C。 














如 果 使 用 流动 性 液体 浴 更 佳 ， 应 避免 液体 浴 和 试验 样品 的 接触 。 如 果 这 类 接触 不 能 
避免 ， 注 意 选择 液体 浴 使 得 其 不 影响 材料 的 物理 性 能 。 








5) 温度 计 或 热 
以 内 。 
































电 偶 : 以 温度 计 或 热电 偶 对 液体 浴 的 温度 进行 测量 ,精度 在 +0. 1YC 


出 





21.2.3 试验 方法 











1) 用 卡尺 测量 
2) 将 铁 片 粘 在 


























两 个 状态 调节 后 的 试 样 ， 精 确 到 0. 02mm。 
试 样 底 端 ， 以 防止 收缩 ， 并 重新 测量 试 样 的 长 度 。 











3) 每 个 试 样 均 





使 用 同一 个 膨胀 计 ， 小 心 放 入 -30%C 的 环境 中 ， 如 果 使 用 液体 浴 ， 














应 确保 试 样 高 度 在 液 面 以 下 至 少 50mm。 保 持 液体 浴 温 度 在 ( -32 ~ -28C) +0.2%C 


























之 间 ， 待 试 样 温度 与 恒温 浴 温 度 平 衡 ， 测 量 仪 读 数 稳 定 5 ~ 10min 后 ， 记 录 实 测 温度 和 


测量 仪 读 数 。 
4) 在 不 引起 振 














动 和 晃动 的 条 件 下 ， 小 心 将 石英 膨胀 计 放 和 人 + 30Y 的 环境 中 ， 如 果 


使 用 液体 浴 ， 须 确保 试 样 高 度 至 少 在 液 面 以 下 50mm， 保 持 液 体 浴 温度 在 (28 ~327 ) 























+0.2C 的 恒温 浴 中 














， 待 试 样 温度 与 恒温 浴 温 度 平衡 ,测量 仪 读数 稳定 5 ~ 10min 后 ， 记 











录 实 测 温度 和 测量 仪 读数 。 


5) 在 不 引起 振 
中 。 





动 和 晃动 的 条 件 下 ， 小 心 将 石英 膨胀 计 平稳 地 置 于 -30 人 C 的 恒温 浴 








为 方便 起 见 ， 可 以 准备 两 个 温度 的 恒温 洽 ， 在 转换 恒温 浴 时 须 注 意 不 要 对 其 有 所 哆 


动 或 振动 。 因 为 这 检 





可 以 减少 试 样 到 达 指 定 温度 的 时 间 ， 试 验 可 以 在 较 短 时 间 内 完成 ， 











可 以 避免 试 样 长 时 站 

















I 在 高 温 下 和 低温 下 可 能 发 生 的 物理 性 能 的 变化 。 














6) 测量 试 样 在 
7) 如 果 试 样 每 











室温 下 的 最 终 长 度 。 
摄氏 度 的 膨胀 值 与 收缩 值 的 绝对 值 之 差 超过 其 平均 值 的 10% ， 则 应 



































查 明 原 因 ， 如 果 可 能 予以 消除 。 重 新 进行 试验 ， 直 到 符合 要 求 为 止 。 
21.2.4 结果 表示 
试 样 的 平均 线 膨胀 系数 按 下 式 计算 : 








式 中 a 平均 线 
AL 一 一 加 热 或 
六 一 一 试 样 在 
Ai 一 一 测试 样 























膨胀 系数 ， 单 位 为 CC ; 

冷却 时 试 样 的 膨胀 和 收缩 值 ， 单 位 为 m; 
室温 下 原始 长 度 ， 单 位 为 m; 

品 的 两 个 恒温 浴 的 差 值 ， 单 位 为 C ; 














试验 结果 以 一 组 试 样 的 算术 平均 值 表示 。 
石英 的 热膨胀 系数 校正 值 为 4.3 x10“%C“， 如 果 需 要 ， 该 值 应 该 补偿 到 试 样 的 长 
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度 中 。 如 果 利 用 较 厚 的 金属 盘 ， 则 其 膨胀 因素 也 应 考虑 ， 并 对 结果 进行 校正 。 
21.3 ” 硬 质 泡沫 塑料 低 于 环境 温度 的 线 膨胀 系数 的 测定 试验 


人 硬 质 泡沫 塑料 低 于 环境 温度 的 线 脱 胀 系数 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 20673 一 
2006《 硬 质 泡 沫 塑料 低 于 环境 温度 的 线 膨胀 系数 的 测定 》 进行。 





21.3.1 试 样 


1. 参照 试 样 


用 已 知 线 膨胀 系数 的 材料 〈 如 铜 、 铝 、 玻 璃 等 ) 来 检验 试验 仪器 测量 的 重 现 性 。 


参照 试 样 的 尺寸 应 为 直径 20mm， 高 度 50mm。 

2. 试 样 尺 十 

试 样 应 为 具有 正方 形 横 截面 的 长 方 体 : 长 度 
为 (50mm + 上 lmm ) ， 横 截面 尺寸 为 (20mm + 
lmm) x (20mm+ 上 lmm)。 

3. 试 样 制备 

1) 试 样 应 从 产品 的 中 部 切割 ， 并 保证 试 样 面 
与 面 之 间 的 平行 度 和 各 侧面 的 垂直 度 。 

2) 硬 质 泡沫 塑料 是 各 向 异性 的 ， 因 此 应 注 明 
试 样 的 取样 方向 。 

4. 试 样 数量 

试 样 数量 不 少 于 5 个 。 

5. 试 样 状 态 调 节 

按 本 书 1.4 节 的 规定 ， 试 样 应 在 (23%C + 
2%C ) 、 相 对 湿度 (50% +29% ) 条 件 下 ， 状 态 调节 
不 少 于 16h。 


21. 3.2 试验 仪器 


测定 线 膨胀 系数 的 装置 如 图 21-2 所 示 。 

1. 石英 管 

石英 管用 来 放置 试 样 ， 内 径 为 32mm， 高 度 为 
250mm， 竖 直 地 固定 在 实验 室 支 加 上。 其 底部 用 
相同 材料 的 水 平底 壁 炊 焊 封 闭 ， 并 应 与 管 的 轴线 
垂直 ， 用 作 试 样 的 支撑 面 ， 在 管 的 下 部 开 有 一 个 
约 55mm 高 ，24mm 宽 的 孔 ， 以 便 放 和 人 试 样 并 使 试 
样 定 位 。 

2. 石英 活塞 

石英 活塞 由 一 个 直径 为 10mm， 高 度 为 225mm 
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图 21-2 ”测定 线 膨胀 系数 的 装置 
1 一 供 试 样 放 和 人 的 窗 孔 2 一 石英 管 的 水 平 
密封 端 3 一 试 样 4 一 石英 活塞 杆 5 一 容 
纳 试 样 的 石英 管 6 一 支持 部 件 7 一 防护 
螺母 8 一 活塞 杆 对 中 垫圈 9 一 千 分 表 
支架 ”10 一 千 分 表 11 一 实验 室 支架 
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的 杆 和 一 个 直径 为 23mm， 高 度 为 Smm 的 圆柱 底座 构成 ， 用 来 传 感 位 移 。 它 借助 于 安装 
在 石英 管 顶 部 的 轻 合 金 对 中 垫圈 ， 定 位 于 带 有 试 样 的 石英 管内 的 中 央 。 

石英 管 和 活塞 组 合 件 由 一 个 金属 夹 紧 部 件 和 一 个 紧 固 杆 固 定 在 支架 上 。 

3. 干 分 表 

干 分 表 固 定 在 支架 上 。 测 量 读数 应 准确 到 0. 001mm。 其 传感器 探头 的 顶点 应 位 于 活 
塞 顶部 中 央 。 王 分 表 的 反作用 力 和 活塞 的 质量 共同 对 试 样 施 加 大 约 1.4N 的 力 。 

4. 辅助 设备 

1) 保温 瓶 : 容量 约 为 2L， 固 定 在 一 个 平底 的 绝热 箱 中 。 

2) 提升 支架 : 供 保温 瓶 连续 竖 直 移动 用 。 

3) 低温 液体 容器 。 

4) 细 齿 句 ， 用 于 切割 试 样 。 


21.3.3 试验 方法 


1) 试验 在 空调 室 进行 ,空调 室温 度 选择 在 20 ~ 25 之 间 (i,)， 并 保持 稳定 在 
+1% 以 内 。 如 无 空调 室 ， 则 把 整个 仪器 放 在 一 个 能 满足 这 些 条 件 的 温 控 箱 里 。 

2) 测量 试 样 长 度 ze ， 准 确 到 +0. lmm。 同 时 记录 室温 %。 

3) 把 试 样 放 置 到 石英 管 中 ， 并 安放 检定 位 移 的 活塞 ， 使 活塞 准确 对 中 并 与 试 样 上 
端面 接触 。 然 后 安放 好 于 分 表 ， 使 其 与 活塞 接触 ， 并 调节 其 度 盘 ,使 之 在 温度 i。 时 指 
示 刻 度 “0”。 千 分 表 的 反作用 力 与 活塞 的 质量 保证 试 样 与 检定 位 移 的 活塞 之 间 有 良好 
的 接触 。 

4) 用 提升 支架 逐渐 地 升 高 装 满 低 温 液 体 的 保温 瓶 ， 要 避免 液体 过 分 猛烈 沸腾 ， 直 
到 试 样 完全 浸没 在 液体 中 ， 且 液体 至 少 高 于 试 样 30mm。 在 稳定 约 10min 以 后 ， 记 录 干 
分 表 读 数 (AL) 。 同 时 记录 选 定 低 温 i。 

5) 放 低 保温 瓶 ， 使 试 样 和 装置 的 温度 再 逢 到 室温 i。。 可 以 使 用 低 流 速 的 空气 来 力 
快 装 置 的 升温 。 

如 果 需 要 避免 低温 液体 与 试 样 直 接 接触 ， 可 以 用 一 个 直径 稍 大 些 的 金属 套 把 石英 管 
保护 起 来 。 此 时 ， 应 该 用 热电 偶 来 测量 试 样 的 最 终 温度 i。 


21.3.4 结果 表示 
1) 平均 线 膨胀 系数 按 式 计算 : 
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1 AL 
Bl 
式 中 a 一 一 平均 线 膨 胀 系数 ， 单 位 为 CC ; 
1 一 一 试 样 的 原始 长 度 ， 单 位 为 mm; 
i 一 一 室温 ， 单 位 为 C; 
:一 一 选 定 低温 ， 单 位 为 ; 
AL/ 一 一 干 分 表 读 数 ， 单 位 为 mm。 
2) 试验 结果 以 一 组 试 样 测定 值 的 算术 平均 值 表示 ， 取 两 位 有 效 数字 。 





Q 二 
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F 行 面 之 间 由 角 、 边 或 面 














21.4 泡沫 塑料 与 橡胶 线性 斥 寸 的 测定 试验 
线性 尺寸 是 指 泡沫 材料 试 样 的 两 特定 点 、 两 平行 线 或 两 个 
确定 的 最 短 距离 。 
泡沫 塑料 与 橡胶 线性 尺寸 的 测定 试验 方法 可 按照 GB/T 6342 一 1996《 泡 沫 塑料 与 橡 
胶 线性 尺寸 的 测定 》 进行 。 
21.4.1 试验 仪器 


1) 测 微 计 〈 见 图 21-3) : 测量 面积 约 为 10cm ,测量 甩 





E 力 为 100 Pa 上 10Pa ， 读 数 精 








度 为 0.05mm。 







螺旋 千分尺 ， 读 数 精确 到 0.05 以 上 


后 


米 刻 度 


守 





图 21-3 


测 微 计 示意 图 




















2) 千分尺 

间 ， 允 许 读数 精度 为 0. 05mm。 王 分 
3) 游标 卡尺 : 允许 读数 精度 为 0. 1mm。 

4) 金属 直 尺 与 金属 卷 尺 : 允许 读 数 精度 为 0. 5mm。 

试验 方法 


1. 量具 的 选择 




















21. 4.2 














可 调 支 座 


测量 面 最 小 直径 为 Smm， 但 在 任何 情况 下 不 得 小 于 泡 孔 平均 直径 的 5 
尺 仪 适用 于 硬 质 泡沫 材料 。 

















按照 被 测 尺 寸 相 应 的 精度 选择 量具 ， 如 表 21-1 所 示 。 
表 21-1 量具 的 选择 (单位 : mm) 
推荐 量具 a 
尺寸 范围 精度 要 求 读数 的 中 值 精 确 度 
一 般 用 法 若 试 样 形状 许可 
<10 0. 05 测 微 计 或 千分尺 Ee 0.1 
10 ~100 0.1 游标 卡尺 千分尺 或 测 微 计 0.2 
>100 0.5 金属 直 尺 或 金属 卷 尺 游标 卡尺 1 
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1) 当 精 度 要 求 为 0.05mm 时 ， 应 使 用 测 微 计 或 千分尺 。 尺 寸 大 于 10mm 的 试 样 ， 
通常 不 要 求 精确 到 0. 05mm。 

2) 当 精 度 要 求 为 0.1mm 时 ,使 用 游标 卡尺 。 尺 寸 大 于 100mm 时 ,通常 不 要 求 精 
确 到 0.1mm。 在 这 种 情况 下 ， 也 可 使 用 测 微 计 或 千分尺 ， 但 其 精度 不 必 高 于 游标 卡尺 。 

3) 当 精 度 要 求 为 0. 5mm 时 ,使 用 金属 直 尺 或 金属 卷 尺 。 在 这 种 情况 下 ， 也 可 使 用 
游标 卡尺 ， 但 其 精度 不 必 高 于 金属 直 尺 或 金属 卷 尺 。 

2. 测量 的 位 置 和 次 数 

1) 测量 的 位 置 取 决 于 试 样 的 形状 和 尺寸 , 但 至 少 5 点 ,为 了 得 到 一 个 可 靠 的 平均 
值 ， 测量 点 尽 可 能 分 散 些 。 

2) 取 每 一 点 上 3 个 读数 的 中 值 ， 并 用 5 个 或 5 个 以 上 的 中 值 计算 平均 值 。 

3. 用 测 微 计 测量 

1) 测试 一 般 应 在 一 块 基板 上 进行 ， 基 板 必 须 大 于 其 所 支撑 的 试 样 的 最 大 尺寸 。 测 
量 时 试 样 必须 平 置 于 基板 上 。 

2) 读数 应 修 约 到 0. 1mm。 

4. 用 干 分 尺 测 量 

1) 用 千分尺 测量 时 ,千分尺 的 测量 面 要 连续 地 靠拢 直至 恰好 接触 泡沫 材料 表面 而 
又 不 使 试 样 表 面 产 生 任何 变形 和 损伤 。 将 试 样 轻微 地 前 后 移动 ， 感 到 轻微 的 阻力 。 

2) 在 金属 薄片 或 板 上 测量 ， 可 增 大 测量 面 的 面积 。 

3) 读数 应 修 约 到 0. 1mm。 

5. 用 游标 卡尺 测量 

1) 游标 卡尺 的 读数 应 修 约 到 0.2mm。 

2) 测量 各 种 材料 时 ， 应 逐步 地 将 游标 卡尺 预先 调节 至 较 小 的 尺寸 ， 并 将 其 测量 面 
对 准 试 样 。 当 游标 尺 的 测量 面 恰好 接触 到 试 样 表 面 而 又 不 压缩 或 损伤 试 样 时 ， 调 节 完 
成 。 

6. 用 金属 直 尺 或 金属 卷 尺 测量 

1) 用 金属 直 尺 或 金属 卷 尺 测量 ,不 应 使 泡沫 材料 变形 或 损伤 。 

2) 读数 应 修 约 到 lmm。 


21.5 ”塑料 薄膜 和 薄片 加 热 尺 寸 变 化 率 的 测定 试验 


试验 内 容 包 括 : 分 别 测定 各 试 样 纵向 和 横向 上 两 个 规定 长 度 标记 间 的 初始 长 度 ; 
G@) 试 样 放 在 烘箱 内 高 岭 土 床上 按 规定 温度 和 时 间 加 热 ; 名 试 样 冷却 后 再 次 测量 纵向 和 横 
向 的 标记 闻 长 度 并 计算 尺寸 变化 。 

塑料 薄膜 和 薄片 加 热 尺 寸 变 化 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 12027 一 2004《 塑 
料 ” 薄 腊 和 薄片 ”加 热 尺 寸 变 化 率 试验 方法 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 厚度 小 于 1mm 
的 热 收缩 或 非 热 收缩 的 塑料 薄片 尺寸 变化 的 测定 。 


21. 5.1 试 样 
1) 在 试 样 制备 和 测量 前 ， 样 品 按 本 书 1.4 节 规 定 的 一 种 标准 环境 状态 调节 至 少 
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2h, 
2) 制备 3 块 试 样 ， 从 薄膜 或 薄片 的 中 部 和 两 边 各 取 一 块 约 120mm x 120mm 试 样 ， 
裁 取 试 样 时 应 距 薄 膜 或 薄片 边缘 至 少 50mm。 


21. 5.2 试验 仪器 

















(1) 空气 循环 烘箱 ”烘箱 的 容量 应 能 使 试验 组 (包括 高 岭 土 床 和 试 样 ) 的 总 体积 
不 超过 其 10% ， 并 能 使 试验 组 放 在 烘箱 内 架 上 时 相互 间 和 距 烘 箱 壁 至 少 30mm。 烘 箱 内 











循环 空气 通过 的 速率 每 小 时 至 少 换 气 6 次， 烘箱 的 温度 应 能 控制 到 保持 试验 组 试验 温度 
的 上 20 (如 试验 温度 低 于 100 人 为 +1%C ) 。 

(2) 金属 容器 ”金属 容器 包括 厚度 约 20mm 的 高 岭 土 床 ， 其 大 小 应 能 使 试 样 平整 地 
放 在 上 面 不 变形 ， 并 能 放 和 烘箱 中 。 

(3) 测 温 装置 ” 测 温 装置 的 测 头 应 能 浸 理 在 高 岭 土 床 内 。 

(4) 量具 ”采用 精度 不 大 于 0. 5mm 的 量具 。 


21. 5.3 试验 方法 


1) 将 包括 高 岭 土 床 的 金属 容器 放 入 烘箱 中 ， 控 制 温度 使 高 岭 土 床 达 到 规定 温度 。 

2) 按 图 214 所 示 标 记 试 样 的 纵向 一 100 一 
(机 械 的 ) 和 横向 ， 在 试 样 中 间 标 记 纵 向 
和 横向 的 初始 长 度 (ZL, 和 7,)。 用 量具 分 
别 测量 ,精确 至 0. Smm。 

3) 试 样 平展 放 在 高 岭 土 床上 ， 上 面 用 
薄 薄 一 层 高 岭 土 关上 ， 在 材料 所 要 求 的 时 
间 内 保持 规定 的 温度 。 

4) 加 热 结 束 后 从 高 岭 土 床 中 取出 试 
样 ， 在 与 试 样 状态 调节 同样 的 环境 下 保持 
至 少 30min， 再 次 测量 标记 间 长 度 (LK 和 + 
7) 。 


21.S.4 结果 表示 


按 下 式 计算 每 块 试 样 纵向 和 横向 标记 
间 长 度 的 变化 值 与 初始 长 度 的 百分比 AL 、AT7: 
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图 21-4 试 样 尺寸 和 标记 长 度 





L-L, 
AL = 一 -一 x100% 
Lo 


0 


A7 = X100% 





式 中 、7 一 一 初始 标记 间 长 度 ， 单 位 为 mm; 
上 、7 一 一 加 热 后 标记 间 长 度 ， 单 位 为 mm。 
AL 和 A7 可 能 为 正 或 负 ， 正 值 和 负 值 分 别 表示 薄膜 或 片 的 伸 长 或 缩短 。 
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分 别 计算 3 块 试 样 纵向 和 横向 结果 的 算术 平均 值 ， 精 确 至 小 数 点 后 一 位 。 
21.6 离子 交换 树脂 转型 膨胀 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 用 酸 碱 溶液 反复 处 理 消除 树脂 的 不 可 道 膨胀 后 ， 将 树脂 转 成 单一 离子 
型 。 强 型 树脂 用 纯 水 洗 去 树脂 颗粒 外 部 的 酸 或 碱 。 盐 型 的 弱 型 树脂 用 相应 的 低 浓 度 酸 、 
碱 溶 液 洗涤 ， 使 它们 最 终 处 于 0. 005 ~ 0.0l1molLL 的 酸 、 碱 溶液 中 ， 在 量 简 中 测定 无 规 
则 排列 的 树脂 体积 ， 根 据 树 脂 在 不 同 离子 型 下 的 体积 计算 转型 膨胀 率 (2)。 

离子 交换 树脂 转型 膨胀 率 测 定 试验 按照 GBAT 11991 一 2008 《离子 交换 树脂 转型 脱 
胀 率 测 定 方法 》 进行。 


21.6.1 试 样 


1) 取样 按 本 书 11.2.4 节 的 规定 进行 。 

2) 试 样 的 预 处 理 : 在 检测 离子 交换 树脂 的 各 项 性 能 之 前 ， 先 用 水 反 洗 ， 除 去 机 械 
杂质 ， 再 通过 规定 的 酸 、 碱 溶液 除去 可 溶 物 ， 同 时 将 树脂 转 为 具有 下 列 离 子 型 式 的 试 
样 : 中 强酸 性 阳离子 交换 树脂 为 钠 型 ，@ 弱 酸性 阳离子 交换 树脂 为 氢 型 ，@ 强 碱 性 阴 离 
子 交 换 树 脂 为 氯 型 ;由 弱 碱 性 阴离子 交换 树脂 为 游离 胺 型 。 

3) 取 约 25mL 试 样 转 和 玻璃 交换 柱 内 ， 试 样 层 中 应 无 气泡 (如 有 气泡 用 玻璃 棒 搅 
动 赶 出 )。 试 样 层 上 保留 液 位 4 ~5cm。 


21. 6.2 试验 仪器 


1) 玻璃 交换 柱 。 
2) 分 液 漏斗 。 
3) 量 简 : 50. 0mL。 


21. 6.3 试剂 和 溶液 

















































































































































































































1) 盐酸 溶液 1c(HCL) =1.00molELt+ 上 0.0l1mol 工 ]: 用 化 学 纯 配 制 。 
2) 氧 氧化 钠 溶液 Lc(NaOH) =1. 00molL+ 上 0.0lmolL]: 用 化 学 纯 配制 。 
3) 盐酸 洗涤 溶液 [c(HCI) =0. 0021 ~0.01molML]: 用 化 学 纯 配制 。 
4) 氧 氧 化 钠 洗 漆 溶 液 Le( NaOH) =0.0021 ~0.0lmol/L] : 用 化 学 纯 配 制 。 











5) 试剂 水 : 满足 GB/AT 6682 规定 的 三 级 试剂 水 。 
21. 6.4 试验 方法 


1) 在 分 液 漏斗 中 按 试 样 种 类 分 别 加 入 表 21-2 所 规定 的 溶液 ， 以 15 ~20mL/min 的 
流量 通过 试 样 层 。 再 将 洗涤 液 以 同样 流量 通过 试 样 层 直至 终点 ， 然 后 将 试 样 用 纯 水 转移 
至 50mL 量 简 中 ， 剖 实 至 体积 不 变 后 读数 ， 读 至 小 数 点 后 一 位 ， 记 录 试 样 体积 Vi。 

2) 将 试 样 全 部 转 回 交 换 柱 ， 在 分 液 漏斗 中 按 试 样 种 类 分 别 加 入 表 21-3 所 规定 的 溶 
液 , 以 15 ~20mIZmin 的 流量 通过 试 样 层 。 再 将 洗涤 液 以 同样 流量 通过 试 样 层 直至 终 
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点 ， 然 后 将 试 样 用 相应 洗涤 溶液 转移 至 $S0mL 量 简 中 ， 敲 实 至 体积 不 变 后 读数 ， 读 至 小 
数 点 后 一 位 ， 记 录 试 样 体积 万。 
表 21-2 第 一 步 定 型 树脂 种 类 用 溶液 及 用 量 








































































































树脂 种 类 第 一 步 定 型 用 溶液 及 用 量 洗涤 溶液 洗涤 终点 
强酸 性 阳 树脂 lmol/L NaOH ,500mL 纯 水 pH<8.3( 酚 栈 指 示 剂 无 色 ) 
强 碱 性 阴 树脂 lmol/L HC1,500mL 纯 水 pH=4.3( 甲 基 橙 指 示 剂 橙色 ) 
弱酸 性 阳 树脂 lmol/L HC1,500mL 纯 水 pH=4.3( 甲 基 橙 指 示 剂 橙色 ) 
弱 碱 性 阴 树 脂 lmol/L NaOH ,500mL 纯 水 pH<8.3( 酚 栈 指 示 剂 无 色 ) 
表 21-3 第 二 步 定 型 树脂 种 类 用 溶液 及 用 量 
树脂 种 类 第 二 步 定 型 用 溶液 及 用 量 洗涤 溶液 洗涤 终点 
强酸 性 阳 树脂 1mol/L HC1,750mL 纯 水 pH>4.3( 甲 基 橙 指示 剂 橙色 ) 
强 碱 性 阴 树 脂 lmol/L NaOH ,500mL 纯 水 pH<8.3( 酚 栈 指 示 剂 无 色 ) 
弱酸 性 阳 树 脂 lmolL Na0H,500mL ”10.005 ~0.01mol/L NaOH| 洗涤 溶液 500mL 通 完 即 为 终点 
弱 碱 性 阴 树 脂 lmol/L HC1,500mL 0.005 ~0. 01mol/L HCI | 洗涤 溶液 500mL 通 完 即 为 终点 


























3) 将 试 样 全 部 转 到 交换 柱 中 , 按 1) 和 2) 操作 ， 直 至 相近 两 次 测定 的 转型 膨胀 
率 之 差 小 于 重复 性 限 为 止 。 


21. 6.5 结果 表示 


离子 交换 树脂 转型 膨胀 率 按 下 式 计算 ,计算 结果 均 保 留 小 数 点 后 一 位 ， 取 两 次 测定 
结果 的 平均 值 。 























2 —V 


Z= 





x 100% 


式 中 2Z 一 一 离子 交换 树脂 转型 膨胀 率 ( % ) ; 
VW 一 一 第 一 次 记录 的 试 样 体积 ,单位 为 mL; 
太一 一 第 二 次 记录 的 试 样 体积 ， 单 位 为 mL。 


21.7 环 氧 浇铸 树脂 线性 收缩 率 的 测定 试验 


该 试验 测 得 的 收缩 量 是 凝 胶 化 后 的 收缩 量 和 从 固化 温度 或 放 热 峰值 温度 冷却 到 室温 
的 收缩 量 的 总 和 。 

当 化 学 交 联 反应 的 放 热 峰值 温度 已 过 时 ， 固 化 中 的 浇铸 树脂 体系 将 在 所 有 方向 上 均 
匀 地 收缩 。 然 而 ， 模 具 壁 的 效应 使 收缩 率 的 测量 变 得 复杂 ， 当 最 大 收缩 正在 出 现 的 那个 
时 刻 ， 局 部 固化 的 浇铸 树脂 体系 紧密 地 贴 合 在 模具 的 诸 壁 ， 摩 擦 力 阻止 了 该 体系 在 模具 
表面 上 的 自由 移动 ， 致 使 最 大 的 收缩 发 生 于 模具 敞 口 表面 的 垂直 方向 。 必 须 消 除 这 种 不 
均匀 的 收缩 在 次 铸件 中 所 造成 的 应 力 ， 可 将 浇铸 件 在 稍 低 于 玻璃 化 温度 下 进行 辅助 固 
化 。 由 于 这 些 应 力 被 消除 ， 辅 助 固化 常 导致 进一步 收缩 。 
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试验 中 使 用 的 模具 除 敞 口 一 面 外 ， 凡 垂直 于 诸 表面 的 收缩 率 是 一 致 的 ， 并 且 与 发 生 


收缩 的 习 


21.7.1 


1) 
皱纹 。 
2) 
3) 
泡 。 
4) 
的 材料 ， 
5) 
6) 
7) 


件 下 ， 将 有 浇铸 件 的 模具 放置 40h 以 上 。 如 与 




































































b 段 距离 成 正比 。 测 量 模 具 两 个 平行 面 之 间 浇 铸件 的 收缩 ， 即 用 线性 收缩 量 来 计 
算 线 性 收缩 率 ， 以 厘米 收缩 量 每 厘米 长 度 表示 (cm/em)。 

环 氧 浇铸 树脂 线性 收缩 率 的 测定 试验 方法 可 按照 HGAT 2625 一 1994《 环 氧 浇铸 树脂 
线性 收缩 率 的 测定 》 进 行 。 





























试 样 


















































用 矿物 油 或 硅油 控 净 模具 内 壁 ， 然 后 衬 一 层 聚 四 所 乙烯 薄 膜 并 使 其 光滑 平整 无 











所 用 模具 和 国 化 体系 的 各 个 组 分 在 与 试 相 


浇铸 相同 温度 下 放置 4h 以 上 。 








空气 掺 杂 将 影响 试 样 固化 的 收缩 特性 ， 故 混合 各 组 分 时 ， 用 真空 装置 抽 除 空气 















































将 预定 体积 的 已 混 匀 的 试 样 注入 模具 中 ， 要 小 心 避免 玉 和 空气。 对 于 室温 固化 


试 样 注入 温度 要 低 于 30Y 。 












































在 反应 物 几何 中 心 处 放置 一 个 适合 的 温度 测量 装置 用 以 记录 放 热 峰值 温 
按照 固化 条 件 ， 将 模具 中 的 浇铸 树脂 体系 固化 。 
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站- 
Xo 








按照 本 书 1.4 节 的 规定 ， 在 温度 23%C 所 C ， 相 对 湿度 50% 区 % 的 标准 实验 室 条 

















湿度 允许 偏差 为 检 % 。 


8) 
如 果 发 和 














21.7.2 


1) 线性 收缩 率 测 试 模具 如 图 21-5 所 示 。 材 料 采 





发 生 争 议 ， 则 温度 允许 偏差 为 +1Y ， 相 对 


除非 号 有 规定 ， 试 验 温度 应 在 23%C 蕊 CC ， 相 对 湿度 为 50% 区 % 的 条 件 下 进行 。 





E 争 议 ， 则 温度 允许 偏差 为 +1Y ， 相 对 湿度 允许 偏差 为 2% 。 














仪器 与 材料 


光洁 ， 不 应 有 缺 痕 和 锈蚀 。 
为 使 试 样 可 以 正常 地 倾注 进去 ， 按 图 选择 模 
具 的 横 截 面积 。 横 截面 积 比 较 大 的 ， 放 热 峰 值 温 


























度 也 比较 高 ， 对 其 线性 收缩 率 的 测量 也 有 影响 。 


因此 ， 应 通过 试验 选择 一 个 尺寸 合适 的 模具 。 


2) 
3) 

















深度 千分尺 : 分 度 值 不 大 于 0. 002mm。 
聚 四 所 乙烯 薄膜 i! 厚度 0.020 ~ 











0.025mm。 


4) 
5) 


21.7.3 


温度 测量 装置 : 精确 至 10Y 。 
矿物 油 或 硅油 。 


试验 方法 














用 45 钢 ， 模具 两 端面 板 内 壁 平整 

















图 21-5 ”线性 收缩 率 测试 模具 





1) 状态 调节 结束 后 拆 去 两 块 端面 板 并 将 浇铸 件 从 模具 中 取出 ， 除 去 聚 四 氟 乙 烯 薄 


膜 。 
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2) 把 拆 去 的 一 块 端 面板 重新 安装 在 模具 原 位 。 

3) 把 浇铸 件 放 回 到 模具 中 ， 其 位 置 与 取出 前 相同 。 

4) 确保 试 样 紧密 地 接触 模具 端面 板 ， 以 模具 长 度 为 基准 ， 将 深度 千分尺 底板 测量 
面 紧 贴 模具 开口 端 ， 测 量 浇铸 件 长 度 的 变化 量 ， 移 动 深度 千分尺 ， 取 4 处 读数 的 平均 值 
为 该 浇铸 件 的 长 度 差 。 

21.7.4 ”结果 表示 
按 下 式 计算 线性 收缩 率 (cm/em) ; 
线性 收缩 率 = 人 二 












































式 中 4 一 一 长 度 差 ， 单位 为 em; 
8 一 一 坚 四 气 乙 烯 薄膜 厚度 ， 单 位 为 em; 
(一 一 模具 两 端 内 壁 的 长 度 ， 单 位 为 cm。 











第 22 音 热 叶 率 及 比热容 的 测试 


22.1 热线 法 测定 橡胶 热 导 率 试验 
22.1.1 试验 原理 
热 导 率 (和 A) 是 指 在 传 热 条 件 下 ， 表 示 相 距 单 位 长 度 的 两 平面 温度 相差 为 一 个 单位 


(K) 时 ， 在 单位 时 间 内 通过 单位 面积 所 传递 的 热量 ， 也 称 导热 系数 ， 单 位 为 WA/ (mm 
K)。 






































试验 原理 : 利用 热 阻 性 材料 做 成 一 个 平面 探头 ， 使 之 作为 热源 和 温度 传感器 。 热 阻 
性 材料 的 热 阻 系数 -温度 和 电阻 呈 线 性 关系 ， 即 通过 了 解 电阻 的 变化 可 以 知道 热量 的 损 
失 ， 从 而 反映 样品 的 导热 性 能 。 在 测试 过 程 中 ， 探 头 被 放置 于 两 块 样品 中 间 进 行 测 试 ， 
电流 通过 热 阻 性 材料 时 ， 产 生 一 定 的 热量 ， 使 温度 升 高 ， 产生 的 热量 同时 向 两 块 样品 扩 
散 ， 扩 散 的 速度 依赖 于 材料 的 热传导 特性 。 通 过 记录 温度 与 探头 的 响应 时 间 ， 材 料 的 这 
些 特性 可 以 被 计算 出 来 。 

一 根 半 径 为 m 无限 长 导线 〈 热 线 ) 放 在 无 穷 大 介质 中 ， 初 始 时 导线 与 介质 处 于 热 


平衡 温度 7 ， 知 通 以 恒定 电流 1， 每 单位 长 度 上 将 产生 9 = (为 导线 电阻 ,为 导 


线 长 度 ) 的 热 。 导 线 热量 将 向 周围 介质 传递 ， 如 果 不 考虑 导线 本 身 的 热 容量 ,在 导线 
通电 后 的 1 时 刻 ， 导 线 的 温度 与 周围 介质 的 热 物性 之 间 符 合 如 下 数学 关系 : 


























































































































q 4at 
2 | 5 
式 中 A 一 一 介质 的 热 导 率 ， 单位 为 W/ (m :KK); 
温 系数 ， 单 位 为 m/s; 
C 一 一 欧 拉 常数 ， 为 0.5772 ; 
径 ， 单 位 为 m; 
t 一 一 时 间 ， 单 位 为 s; 
7 一 一 初始 时 的 温度 ， 单 位 为 ; 
4 一 一 通 以 恒定 电流 ， 单 位 长 度 上 产生 的 热量 ， 单 位 为 W/m; 
7 一 一 在 导线 通电 后 上 时 刻 的 温度 ， 单 位 为 下 。 
根据 上 述 原 理 ， 可 将 一 根 导线 夹 在 两 块 被 测 橡胶 试 样 中 间 ， 当 导线 通过 一 定 电流 
时 ， 热 导线 和 被 测 橡胶 同时 升温 ， 热 导线 升温 速率 大 小 与 被 测 橡胶 试 样 的 热 导 率 有 关 ， 
只 要 测 出 热 导 线 升 温 速率 即 可 算出 橡胶 试 样 的 热 导 率 和 。 


gq d (lnt) TR d (lnt) 
x = x 
47 d 了 47L d7 













































































光志 
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式 中 /一 一 导线 长 度 ， 单 位 为 m。 
热线 法 测定 橡胶 热 导 率 试验 方法 可 按照 GBAT 11205 一 2009 《橡胶 热 导 率 测定 热 
线 法 》 进 行 。 


22.1.2 试 样 


1) 试 样 的 制备 应 按照 本 书 1.6 节 规 定 的 方法 执行 。 如 果 成 品 试 样 需要 进行 打磨 ， 
则 打磨 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 应 不 少 于 16h ， 也 不 应 多 于 72h。 

2) 试 样 表面 应 平整 光滑 、 无 杂质 、 无 气泡 。 

3) 硫化 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 如 果 产 品 标准 有 特殊 要 
求 ， 试 样 的 处 理 可 执行 产品 标准 。 

4) 试 样 的 各 边 尺寸 应 大 于 热 导 线 的 尺寸 ， 推 荐 采用 长 120mm、 宽 60mm、 厚 5 ~ 
20mm 和 50mm x 6. 3mm 的 尺寸 规格 。 产 品 标 准 有 特殊 要 求 时 可 选用 其 他 规格 的 试 样 ， 
但 不 同类 型 的 试 样 ， 其 结果 不 可 进行 比较 。 

5) 每 组 试 样 为 2 个 ， 应 不 少 于 2 组 试 样 


22.1.3 试验 仪器 
采用 热线 法 设计 的 热 导 率 测定 仪 ， 仪 器 装置 图 如 图 22-1 所 示 。 
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图 22-1 仪器 装置 图 
1 一 热 导线 2 一 试 样 














仪器 参数 为 : 中 加 重 块 质量 ;: 1000g +200g; @ 校 准 块 尺寸 : 长 130mm， 宽 70mm， 
厚 50mm; @ 校 准 块 热 导 率 和 : 0.003W/ (mK); @ 伍 流 源 精 度 : <0.001A; 回电 
压 放大 器 精度 : <0. 001mV。 

为 了 防止 交 变 电流 干扰 ， 仪 器 应 加 稳 压 电源 。 


22.1.4 试验 条 件 


1) 实验 室温 度 及 湿度 按 本 书 1.6 节 的 规定 执行 。 

2) 试 样 的 调节 按 本 书 1.6 节 的 规定 执行 。 

3) 试 样 和 热 导线 之 间 应 避免 受 空气 流动 的 影响 。 必 要 时 可 采取 一 些 措 施 ， 如 安装 
防护 畦 等 。 
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22.1.5 试验 方法 

1) 连接 好 试验 设备 ， 打 开 电 源 开关 。 

2) 按照 设备 说 明 书 的 要 求 校 准 校 准 块 的 热 导 率 ， 使 校准 块 的 热 导 率 与 设备 说 明 书 
提供 的 校准 块 的 热 导 率 相同 。 

3) 将 热 导线 放置 到 两 块 试 样 中 间 ， 使 之 完全 接触 试 样 ， 并 且 不 应 超出 试 样 部 分 ， 

连接 热 导 线 的 电器 元 件 应 有 好 的 接地 装置 。 

4) 将 加 重 砖 码 放置 于 试 样 上 ， 使 加 重 砖 码 完全 与 试 样 表面 接 触 。 

5) 热 导 线 在 试 样 上 放置 Smin， 记 录 测 试 值 。 

6) 每 组 试 样 在 不 同 部 位 测试 3 次 ， 取 3 次 测试 值 的 平均 值 作为 该 组 试 样 的 试验 值 。 

7) 将 试 样 取出 ， 重 新 放置 一 组 试 样 ， 重 复 上 述 3) ~6) 的 步骤 。 

8) 试验 完毕 将 夹 在 两 块 试 样 中 间 的 热 导 线 取出 ， 将 仪器 调 回 零点 ， 关 闭 电 源 。 热 
导线 的 放置 时 间 可 依据 其 相关 标准 和 设备 说 明 书 而 定 。 

9) 每 次 测试 值 与 试验 值 相差 不 超过 +3% ， 否 则 应 重新 测试 。 

10) 试验 结果 以 两 组 试 样 试验 值 的 平均 值 表示 ,但 两 组 试 样 的 试验 值 与 平均 值 相 
差 不 超 过 +5% ， 否 则 应 重新 进行 取样 进行 测试 。 


22. 1.6 结果 表示 
试验 结果 以 两 组 试验 值 的 平均 值 表示 : 




























































































ns 
单 的 试验 值 ， 单 位 为 W/ (m :下 )。 
试验 结果 保留 3 位 有 效 数字 。 














22.2 执 纤 维 增强 塑料 热 导 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 在 稳定 状态 下 ， 单 向 热流 垂直 流 过 板 状 试 样 ; 通过 测量 在 规定 传 热 面积 
的 一 维 恒定 热流 量 及 试 样 冷 热 表面 的 温度 差 ， 可 以 计算 出 试 样 的 热 导 率 (A)。 

纤维 增强 塑料 热 导 率 的 测定 试验 可 按照 GBAT 3139 一 2005 《纤维 增强 塑料 导热 系数 
试验 方法 》 进 行 。 


22.2.1 试 样 
1) 试 样 边 长 或 直径 应 与 加 热 板 相 等 ， 通常 为 100mm。 
2) 试 样 厚度 至 少 是 5mm， 最 大 不 大 于 其 边 长 或 直径 的 1710。 
3) 试 样 表面 应 平整 ， 表 面 平面 度 误差 不 大 于 0. 50mm/m; 试 样 两 面 应 平行 。 
4) 每 组 试 样 不 少 于 3 块 。 
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22.2.2 试验 仪器 


试验 仪器 如 图 22-2 所 示 。 

1. 加 热 板 

加 热 板 由 主 加 热 板 和 包围 主 加 热 板 并 有 一 定 间 际 的 护 加 热 板 以 及 底 加 热 板 组 成 ， 各 
加 热 板 有 独立 的 加 热 器 和 表面 板 。 

1) 加 热 板 的 边 长 或 直径 一 般 是 100mm， 护 加 热 | [i 
板 的 宽度 是 加 热 板 边 长 或 直径 的 114， 并 有 适当 的 保 | 
温 措 施 。 若 有 特殊 措施 ， 并 保证 热 导 率 测 量 值 的 误差 
在 8% 以内， 此 值 也 可 适当 改变 。 

2) 加 热 板 表面 各 点 温度 差 不 大 于 稳定 状态 下 试 
样 两 面 温差 的 2% ， 且 最 大 不 得 大 于 5%C。 护 加 热 板 
表面 各 点 温度 差 不 大 于 稳定 状态 下 试 样 两 面 温差 的 
5% ， 且 最 大 不 得 大 于 1 人 C 。 8 

3) 加 热 板 表面 平面 度 误差 应 不 大 于 0. 23mm/m。 

2. 冷却 板 图 22-2 试验 设备 示意 图 

冷却 板 内 应 具有 螺纹 式 双向 液体 回路 。 冷 却 板 的 。 1 冷却 水 套 2- 冷 板 3 一 试 样 
尺寸 及 接触 试 样 的 表面 状态 同 加 热 板 ， 但 冷却 板 不 设 。 ”4 一 主 加 热 板 5、7 一 绝热 材料 
间隔 。 6 一 护 加 热 板 8 一 底 加 热 板 

3. 温度 和 功率 测量 精度 

温度 测量 应 精确 到 稳定 状态 下 试 样 两 面 温差 的 1% ， 但 最 大 不 大 于 5%K 。 测 量 主 加 
热 板 的 功率 ， 应 精确 到 1% 。 


22. 2.3 ”试验 方法 


试验 环境 条 件 应 符合 本 书 5.3. 1 节 的 规定 。 热 板 温度 一 般 不 超过 260%C ， 冷 板 温 度 
从 室温 升 至 所 需 温 度 ， 试 样 两 面 温差 不 小 于 10%C 。 

1. 试 样 外 观 检 查 

试 样 外 观 检查 按 本 书 5.3.1 节 的 规定 ， 试 样 表 面 的 平面 度 用 刀 形 平板 尺 进行 检 
So 

2. 试 样 状态 调节 

试 样 状态 调节 按 本 书 5. 3. 1 节 的 规定 ， 或 按 产品 技术 要 求 处 理 。 

3. 试 样 厚度 测量 

测量 试 样 厚度 ， 至 少 测量 4 次 ， 精 确 至 0.01mm， 取 算术 平均 值 。 

4. 试 样 安装 

安装 试 样 时 注意 消除 空气 夹层 ， 并 对 试 样 施加 一 定 的 压力 。 

5. 调节 平衡 

调节 主 加 热 板 与 护 加 热 板 以 及 主 加 热 板 与 底 加 热 板 之 间 的 温差 ， 使 之 达到 平衡 ， 由 
于 不 平衡 所 引起 的 热 导 率 测试 误差 不 得 大 于 1% 。 
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6. 测量 





达到 稳定 状态 后 ， 测 量 主 加 热 板 功率 和 试 样 两 面 的 温差 ， 试 验 即 可 结束 。 所 谓 稳定 
状态 是 指 在 主 加 热 板 功率 不 变 的 情况 下 ，30min 内 试 样 表面 温度 波动 不 大 于 试 样 两 面 温 





























差 的 1% ， 且 最 大 不 得 大 于 15 。 
22.2.4 结果 表示 
热 导 率 按 下 式 计 算 ， 取 2 位 有 效 数字 。 
Dd 
一 
4 (三 -ty) 
式 中 A 一 一 热 导 率 ， 单位 为 W/ (m :kK); 
2 Ds, 单位 为 W; 


旱 皮 ， 

















人 





二 一 一 试 样 高 温 温 度 ， 单 位 为 ; 
,一 一 试 样 低温 温度 ， 单 位 为 C 。 
计算 出 每 个 试 样 的 热 导 率 和 每 组 试 样 的 平均 值 。 


22.3 ” 护 热 平板 法 测定 塑料 热 导 率 的 测定 试验 


该 试验 方法 基于 单 向 稳定 导热 原理 ， 当 试 样 上 、 下 两 表面 处 于 不 同 的 稳定 












































单位 为 





温度 下 ， 


测量 通过 试 样 有 效 传 热 面 积 的 热流 及 试 样 两 表面 间 温 差 和 厚度 ， 计 算 热 导 率 (和 ) 。 
护 热 平板 法 测定 塑料 热 导 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 3399 一 1982《 塑 料 导 热 系 
数 试 验方 法 ” 护 热 平板 法 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 护 执 平板 稳 态 法 测量 塑料 热 导 率 ， 









































不 适用 于 测量 热 导 率 大 于 2. 20W/ (m . K) 的 塑料 。 
22. 3.1 试 样 














1) 试 样 应 是 均 质 的 硬 质 材 料 ， 两 表面 应 平整 光滑 且 平 行 ， 无 裂缝 等 缺陷 。 对 平板 
试 样 ， 要 求 平面 度 误差 在 0. 5mm/m 以 内 。 当 试验 软 质 材料 或 妆 料 时 ， 需 要 有 木 制 框 架 ， 
































试 样 总 体 上 应 是 均 质 的 。 














2) 试 样 应 是 产品 有 代表 性 部 分 ， 由 产品 直接 截取 或 按 产品 标准 要 求 制备 。 对 双 平 

















板 导 热 仪 测试 试 样 ， 应 选取 尽 可 能 同样 的 试 样 。 


























3) 试 样 为 圆 形 或 正方 形 ， 其 直径 或 边 长 与 护 加 热 板 相等 ， 厚 度 不 小 于 5mm。 最 大 




















厚度 根据 仪器 确定 ， 应 不 超过 其 直径 或 边 长 的 1/8。 








4) 试验 前 应 根据 产品 标准 的 要 求 对 试 样 进 行 状 态 调 节 ， 如 无 产品 标准 ， 则 根据 本 





书 1.4 节 的 规定 处 理 24h。 
5) 每 组 试 样 不 少 于 2 块 。 
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22. 3.2 试验 条 件 

1. 试验 环境 

试验 环境 应 符合 本 书 1.4 节 规 定 的 常温 、 常 湿 。 

2. 其 他 试验 条 件 

1) 热 板 温 度 : 低 于 333 K。 

2) 冷 板 温 度 : 室温 或 所 需 温度 。 

3) 冷 板 和 热 板 之 间 的 温度 差 不 小 于 10K， 通 过 试 样 的 温度 梯度 在 400 ~ 2000 K/m 
之 间 > 
22.3.3 试验 仪器 


该 试验 方法 所 要 求 的 仪器 为 带 有 护 热 板 平板 导热 仪 。 它 由 加 热 板 (包括 主 加 热 板 
和 护 加 热 板 )、 冷 板 、 测 温 仪 表 、 量 热 仪表 组 成 。 

1) 加 热 板 中 主 加 热 板 直径 至 少 应 为 100mm， 护 加 热 板 最 小 宽度 至 少 为 加 热 板 边 长 
或 直径 的 1M4。 主 加 热 板 和 护 加 热 板 之 间 应 有 合适 的 缝 除 ， 缝 隙 的 平面 积 应 不 大 于 主 加 
热 板 面积 的 8% 。 加 热 板 应 平整 、 光 滑 。 表 面 平 面 度 误差 在 0.25mm/m 以 内 。 温 度 均 
匀 ， 主 加 热 板 温度 波动 不 大 于 试 样 两 面 温 差 的 2% ， 护 加 热 板 不 大 于 5% 。 主 、 护 加 热 
板 之 间 应 有 平均 温度 平衡 检测 器 。 

2) 冷 板 应 具有 与 加 热 板 同样 尺寸 和 对 平面 度 的 要 求 。 

3) 热 板 与 冷 板 具有 大 于 0. 8 的 辐射 系数 。 

4) 测 温 仪 表 : 用 热电 偶 丝 直径 小 于 0.2mm 的 热电 偶 ， 测 量 试 样 两 表面 的 温度 ， 精 
度 不 低 于 0. 1K。 

5) 量 热 仪 表 : 测量 通过 试 样 的 热流 ， 精 确 到 1% 。 

6) 加 热电 源 : 要 求 加 热电 压 的 波动 ， 不 超过 +0. 5% 。 


22. 3.4 试验 方法 


1) 采用 精度 不 小 于 0.05mm 的 厚度 测量 工具 ， 沿 试 样 四 周至 少 测量 四 处 的 厚度 ， 
取 其 算术 平均 值 ， 作 为 试验 前 试 样 厚度 。 

2) 将 状态 调节 过 的 试 样 ， 放 入 仪器 冷 热 板 之 间 ， 使 试 样 与 冷 热 板 紧密 接触 。 

3) 使 冷 热 板 维持 恒定 的 温度 ,保持 所 选 定 的 温度 差 ， 温度 的 读数 应 精确 至 0. 1K。 

4) 当主 加 热 板 和 护 加 热 板 温差 小 于 +0.1 K 时 ， 认 为 温度 达到 平衡 。 

5) 当 在 加 热 功 率 不 变 条 件 下 ， 主 加 热 板 温度 波动 每 小 时 不 超过 +0. 1K 时 ， 认 为 达 
到 稳 态 。 每 隔 30min 连续 三 次 测量 通过 有 效 传 热 面 的 热流 、 试 样 两 面 温差 .算出 热 导 
率 。 各 次 测定 值 与 平均 值 之 差 小 于 1% 时 ， 结束 试验 。 

6) 试验 完毕 后 再 测量 试验 后 试 样 厚度 。 取 试验 前 、 后 试 样 厚度 的 平均 值 为 试 样 厚 
度 。 


22. 3.5 结果 表示 
1) 对 单 平板 法 ， 热 导 率 人 A LWA/ (m 'K)] 按 下 式 计算 : 
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0d ~ ad 
4 = AZa 0 
式 中 AZ 一 一 测量 时 间 间 隔 ， 单 位 为 s; 
0 一 一 稳 态 时 通过 试 样 有 效 传 热 面积 热量 ， 单 位 为 J; 
Ai 一 一 试 样 热 面 温度 上 和 冷 面 温度 t 之 差 ， 即 At =t -t+', 单位 为 K; 
d 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 m; 
q 一 一 通过 试 样 有 效 传 热 面积 的 热流 密度 ， 单 位 为 W/m ; 
4 一 一 试 样 有 效 传 热 面积 (以 主 、 护 加 热 板 缝隙 中 心 的 距离 计算 )， 单 位 为 m 。 
2) 对 双 平 板 法 ， 热 导 率 按 下 式 计算 : 





























d d 
a -i a 
交尾 
4 一 试 样 1 与 2 的 厚度 d 和 由 的 平均 厚度 ， 即 d= 了 (d+ 由)， 间 
位 为 mi 


Ai, 一 一 试 样 1 与 2 的 两 面 的 平均 温度 差 .单位 为 K， 即 Al = 


bb) = (H+); 
ti、 刀 一 一 分 别 为 试 样 1 与 2 的 热 面 温度 ， 单 位 为 ; 
要 、 妇 一 一 分 别 为 试 样 1 与 2 的 冷 面 温度 ， 单 位 为 K。 
此 式 仅 在 以 下 条 件 下 适用 : 
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2[ (4 -tt ) —(t, 一 刀 ) 
(五 +t,) yy: (如 +ts ) 
3) 试验 结果 以 每 组 试 样 的 算术 平均 值 表示 ， 取 3 位 有 效 数字 。 当 每 一 试 样 测试 结 
果 与 平均 值 之 差 大 于 5% 时 ,试验 应 重 作 。 


22.4 纤维 增强 塑料 平均 比热容 的 测定 试验 


<0.2 











所 谓 热 容 ， 是 指 当 一 系统 由 于 加 给 一 微小 的 热量 5 而 温度 升 高 7 时， 这 个 量 即 
是 热 容 588Ad7。 平均 比热容 是 指 单位 质量 的 物体 温度 升 高 IK 所 需 的 热量 ， 该 热量 是 在 
规定 温度 范围 内 的 平均 热量 。 

试验 原理 : 将 一 定 质量 的 试 样 均匀 加 热 到 试验 温度 后 ， 降 落 到 温度 较 低 的 已 知 热 容 
值 的 铀 块 量 热 计 内 ， 测 定量 热 计 的 温 升 。 当 二 者 温度 平衡 时 量 热 计 所 吸收 的 热量 即 等 于 
试 样 放出 的 热量 。 根 据 公 式 计算 出 试 样 的 平均 比热容 。 

纤维 增强 塑料 平均 比热容 的 测定 试验 方法 可 按照 CBMT 3140 一 2005 《纤维 增强 塑料 
平均 比热容 试验 方法 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 测试 平均 温度 约 85C (150 ~ 200Y ) ， 
即 试 样 被 加 热 到 1505Y 的 纤维 增强 塑料 的 平均 比热容 ， 不 适用 于 在 150Y 时 发 软 变形 的 
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材料 。 
22. 4.1 试 样 


1. 试 样 的 形状 和 尺寸 
1) 模 塑 料 试 样 见 图 22-3 ， 可 以 直接 模 塑 。 
2) 板材 试 样 如 图 224 所 示 。 在 试 样 中心 销 孔 ， 然 后 用 同样 材质 的 材料 加 工 成 
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图 22-3 模 塑 料 试 样 
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224 ”板材 试 样 





2. 试 样 数量 

试 样 数量 不 少 于 3 个 。 
22. 4.2 试验 仪器 

测试 装置 主要 由 量 热 计 、 人 恒温 水 浴 、 加 热 炉 和 温度 测量 装置 组 成 ， 如 图 22-5 所 示 。 

1. 量 热 计 

量 热 计 由 铜 块 量 热 计 及 其 外 过 组 成 。 铜 块 量 热 计 材 料 为 纯 铜 ( 热 容 约 为 800JAA ) 。 
热 容 值 用 电能 法 进行 标定 。 电 能 法 是 指 对 量 热 计 进行 电 加 热 ， 根 据 所 加 电能 和 量 热 计 温 
升 计算 量 热 计 的 热 容 。 

2. 恒温 水 浴 

在 试验 期 间 水 浴 温 度 波动 不 超过 +0. 10Y 。 

3. 加 热 炉 

加 热 炉 均 温 区 沿 纵 向 的 长 度 至 少 是 试 样 高 度 的 两 倍 。 均 温 区 最 大 温差 不 超过 1°C 。 
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4. 温度 测量 装置 

量 热 计 温 度 传感器 用 铀 电阻 温度 计 测 量 ， 精 度 不 应 低 于 0.01Y 。 

试 样 温度 用 热电 偶 伸 入 试 样 孔 中 进 
行 测量 ， 精 确 至 0.2%C 。 


22. 4.3 试验 方法 
试 样 状态 调节 按照 本 书 5.3.1 节 的 


规定 进行 。 

1) 把 试 样 悬挂 于 加 热 炉 均 温 区 的 正 
中 处 。 通 电 加 热 ， 使 其 升温 至 约 150%C 。 

2) 把 量 热 计 置 于 水 浴 中 ， 使 量 热 计 
的 初始 温度 保持 在 20% 左右 (与 标定 热 
容 值 时 的 量 热 计 初始 温度 相 一 致 ) ; 待 量 
热 计 温度 稳定 后 ， 将 水 浴 温 度 调节 到 比 
量 热 计 温 度 的 初始 温度 高 1~1.5%C 。 

3) 待 试 样 温度 稳定 后 ， 保 温 20min 
以 上 , 保温 期 间 温 度 偏 差 不 超 过 0.2%C 。 
记录 落 样 时 刻 的 试 样 温度 为 i。。 

4) 分 三 个 阶段 测量 量 热 计 的 温度 
值 ， 每 隔 1min 读 一 次 数 : 第 一 阶段 ， 当 22 
量 热 计 和 恒温 水 浴 热 交换 稳定 时 ， 量 热 
计 温 度 上 升 速率 稳定 ; 连续 记录 10min ， 
在 第 10min 准时 落 样 ， 同 时 记录 此 时 温 “| 
度 值 i。。 第 二 阶段 ， 试 样 放 热 量 热 计 温 
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度 迅 速 升 高 ， 继 续 读 数 直 到 温度 最 高 值 到 22-5 ”测试 装置 
t,o。 第 三 阶段 ， 末 期 降温 阶段 ， 从 温度 下 ”1 一 试 样 架 2 一 热电 偶 温 度 计 3 一 金属 丝 4 一 试 样 
降 开 始 记录 10min。 5 一 加 热 炉 ”6 一 纯 铜 管 7 一 加 热 丝 8 一 绝缘 材料 








5) 从 量 热 计 中 取出 试 样 ， 称 量 试 样 ”利和 各 请 














证 动 盖 拉 线 13 一 搅拌 器 、14 一 恒温 水 浴 
原 量 m， 精 确 到 0.018。 15_ 量 热 计 外 过 “16__ 量 热 计 活动 盖 
22. 4.4 ”结果 计算 17 一 量 热 计 18 一 量 热 计 标定 用 加 热 丝 

19 一 量 热 计 内 衬 “20 一 热 绝缘 支撑 物 
1. 试 样 的 平均 比热容 21 一 铂 温 度 计 22 一 温度 计 


试 样 的 平均 比热容 按 下 式 计算 : 
C (t+ts—to) 
Te 
” m (i-i,-i,) 
式 中 6 一 一 试 样 的 平均 比热容 ， 单 位 为 J/ (kg :KK); 
C 一 一 量 热 计 的 热 容 值 ， 单 位 为 JAYC ; 
六 一 一 量 热 计 的 最 高 温度 值 ， 单 位 为 总 ; 
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ts 一 一 量 热 计 的 温度 修正 值 〈 为 正 时 表示 量 热 计 向 外 散失 热量 ， 反 之 为 从 外 吸收 
了 热量 ) ， 单 位 为 C ; 
to 一 一 落 样 时 刻 的 量 热 计 温 度 值 ， 单 位 为 C ; 
一 一 试验 后 的 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 
1 一 一 试 样 温度 ， 单 位 为 C 。 
2. 量 热 计 的 温度 修正 
量 热 计 的 温度 修正 值 按 下 式 两 式 计算 : 
Vy -Vt +t+t, ol 
人 + Do ni)t a 
2 j=1 
ht ee 
ts = 27 > 55-n5) nV; 
式 中 tt 一 一 落 样 时 刻 的 量 热 计 温 度 值 ， 单 位 为 %C ; 
VW 一 一 第 一 和 第 三 阶段 量 热 计 温 度 变 化 速率 ， 单 位 为 /min; 
6 了 3 一 一 第 一 和 第 三 阶段 量 热 计 温度 平均 值 ， 单 位 为 "C ; 
第 二 阶段 量 热 计 温度 记录 次 数 ; 
t 一 一 第 二 阶段 量 热 计 温 度 记录 值 ， 单 位 为 C 。 
计算 出 三 个 试 样 的 算术 平均 值 ， 结 果 取 3 位 有 效 数字 。 
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23.1 热机 械 分 析 法 测定 塑料 玻璃 化 温度 试验 


(1) 热机 械 分 析 法 〈TMA) 以 一 定 的 加 热 速率 加 热 试 样 ， 使 试 样 在 恒定 的 较 小 负 
荷 下 随 温度 升 高 发 生 形变 ， 测 量 试 样 温度 -形变 曲线 的 方法 称 为 热机 械 分 析 法 CA 。 

(2) 玻璃 化 转变 ” 非 唱 态 聚 合 物 或 半 品 态 聚 合 物 中 的 非 品 区 域 从 橡胶 态 或 务 流 态 
到 玻璃 态 的 一 种 可 逆 变 化 称 为 玻璃 化 转变 

(3) 玻璃 化 温度 (7.,) 无 定形 或 半 结晶 聚合 物 从 黏 流 态 或 高 弹 态 〈 橡 胶 态 ) 向 玻 
璃 态 转变 〈 或 相反 的 转变 ) 称 玻 璃 化 转变 ， 发 生 玻 璃 化 转变 较 罕 温 度 范围 的 近似 中 点 
称 为 玻璃 化 温度 。 

热机 械 分 析 法 测定 塑料 玻璃 化 温度 试验 方法 可 按照 GBAT 11998 一 1989《 塑 料 玻璃 
化 温度 测定 方法 ”热机 械 分 析 法 》 进 行 。 


23.1.1 试 样 


1) 试 样 尺寸 中 圆柱 形 试 样 尺 寸 为 ($4.5mm +0. Smm) x (6.0mm +1.0mm); 
@ 正 方 柱 形 试 样 尺寸 为 (4.5mm + 0.Smm) x (4.5mm +0.5mm) x (6.0mm + 
1.0mm) 。 如 用 其 他 尺寸 试 样 ， 应 在 报告 中 注 明 。 

2) 每 次 取 两 个 试 样 为 一 组 。 

3) 试 样 表面 应 平整 ， 受 检 的 两 端 应 平行 ， 并 与 轴线 相 垂直 ， 可 采用 机 加 工 方法 制 
备 。 

4) 试 样 应 在 具有 鼓 风 的 烘箱 中 低 于 玻璃 化 温度 约 20 包 下 烘 2n， 然 后 放 于 盛 有 无 水 
氧化 钙 干 燥 器 中 冷却 至 室温 ， 再 按 本 书 1.4 节 规 定 的 标准 环境 处 理 24h。 如 有 特殊 要 
求 ， 按 产品 标准 或 供需 双方 商定 的 条 件 处 理 。 玻 璃 化 温度 低 于 室温 的 试 样 放 在 试 样 架 上 
预测 试 ， 待 温度 低 于 玻璃 化 温度 约 20C 时 ,保持 5min， 冷却 至 初始 温度 ， 表 保持 5min， 
可 进行 正式 测量 。 


23.1.2 试验 仪器 


热机 械 分 析 仪 如 图 23-1 所 示 。 

1) 机 架 应 为 刚性 结构 ， 压 丁 在 最 大 负荷 下 ， 在 测试 温度 范围 内 ， 在 轴线 方向 不 发 
生变 形 。 

2) 压 头 的 端面 应 与 主轴 轴线 相 垂直 ， 其 偏差 不 大 于 +0.2% 。 在 试验 负荷 下 ， 压 头 

应 有 任何 变形 和 损伤 ， 其 直径 为 4.0 mm + 上 1.0mm， 长 度 为 10 mm+lmm。 

3) 加 和 荷 装置 可 通过 压 杆 、 压 头 对 试 样 施加 所 需 压 力 。 
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4) 加 热 装置 应 有 程序 控制 系统 ， 可 调节 所 需要 的 加 热 速率 ,偏差 为 +0.5%C/min， 
ee 6 将 温度 变化 转变 为 电信 号 输送 到 记录 装置 。 

5) 制冷 装置 应 能 迅速 使 炉子 与 试 样 
冷却 到 所 需 温 度 (最 低 可 至 -150%C )。 

6) 形变 测量 装置 应 能 感受 到 探头 位 
移 的 微小 变化 ， 并 将 这 种 变化 转变 为 电信 
号 ， 输 送 到 记录 装置 。 探 头 每 位 移 1pm 
应 至 少 输出 1V 的 电信 号 。 

7) 记录 装置 应 能 记录 探头 位 移 和 温 
度 的 变化 ， 其 灵敏 度 为 探头 每 移动 1pm， 
















































































记录 图 偏 移 至 少 lmm。 
图 23-1 热机 械 分 析 仪 示意 图 
so 和 包 
23.1.3 试验 条 件 1 一 低温 制冷 器 2 ee 3 一 高 温 
1) 加 热 速率 为 1.2C/min +0. 5C/min, i 4 一 记录 仪 5 一 量 转换 放大 器 
i 痢 频 信号 源 7 一 负荷 8 9 一 炉子 
、 二 夺 、 一 首 3 
ee 试 样 承受 压力 为 0.4 MPa + 0 二 站 Ti 访 字 12 入 
. 

















3) 试验 环境 按 本 书 1. 4 节 中 规定 的 常温 、 常 湿 。 
4) 如 果 试 样 易 受 氧化 ， 可 用 氮气 保护 。 
23.1.4 试验 方法 
1) 将 热机 械 分 析 仪 接 通 电源 ， 预 热 约 15min。 
2) 将 状态 调节 好 的 试 样 ， 放 入 热机 械 分 析 仪 试 样 架 上 ， 加 上 压 杆 和 所 需 负 荷 ， 保 
持 约 15min， 并 使 温度 达到 稳定 。 
3) 开启 温度 程序 控制 开关 ， 以 规定 。 az 
的 升温 速率 加 热 试 样 ， 记 录 仪 开始 记录 温 
度 -形变 关系 曲线 。 a 


4) 当 浊 认 形 划 南 线 发生 名 出 变化 后 ， | \ 
即 可 终止 试验 。 1 


23. 1.5 结果 表示 


1) 玻璃 化 温度 (7.) 由 温度 -形变 曲 
线 作 切 线 求 得 ( 见 图 232)。 ee 

2) 以 两 个 试 样 试验 结果 的 算术 平均 值 作为 试验 结果 。 两 个 试 样 的 结果 相差 不 得 大 
于 4%C ， 否 则 应 重新 试验 。 试 验 结果 修 约 到 整数 位 。 


23.2 差 示 扫 描 量 热 法 (DSC) 测定 生 橡 胶 玻 璃 化 转变 温度 试验 


试验 原理 : 在 规定 的 惰性 条 件 下 ， 用 差 示 扫描 量 热 仪 (DSC) 测定 橡胶 的 热 容 随 温 
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度 的 变化 ， 通 过 所 得 的 曲线 确定 玻璃 化 转变 温度 。 
差 示 扫描 量 热 法 (DSC) 测定 生 橡 胶 玻璃 化 转变 温度 试验 方法 可 按照 SHAT 1771 一 
2010《 生 橡胶 玻璃 化 转变 温度 的 测定 差 示 扫描 量 热 法 (DSC)》 进 行 。 


23.2.1 试 样 


试 样 应 能 代表 被 测试 样品 ， 质 量 在 0. 01 ~0. 028g 范围 内 ， 按 本 书 1.6 节 的 规定 调节 
样品 和 试 样 。 


23.2.2 仪器 和 材料 


1) 差 示 扫描 量 热 仪 : 应 在 标准 实验 室温 度 下 使 用 ， 并 避免 风 吹 、 阳 光 直 射 和 突 发 
的 温度 变化 。 

2) 样品 严 。 

3) 气 源 : 分 析 级 ,通常 为 氮气 或 氧气 。 

4) 天 平 : 称 量 精度 为 +0. 0001g。 


23.2.3 试验 方法 


1. 气体 气流 

惰性 气体 流速 应 在 10 ~100mL/min 范围 内 ; 整个 试验 过 程 中 ， 惰 性 气体 流速 应 恒 
定 ， 偏 差 为 +10% 。 

2. 放置 试 样 

1) 称 量 试 样 ， 精 确 至 +0.001g， 试 样 表 面 应 平整 ， 以 确保 与 样品 上 接触 良好 。 试 
样 和 样品 严 接 触 良 好 可 获得 较 好 的 重复 性 。 

2) 用 杀 子 将 试 样 放 在 样品 严 中 ， 样 品 严 用 盖子 密封 ， 然 后 用 钵 子 将 密封 好 的 样品 
严 放 和 人 量 热 仪 中 。 

3) 禁止 用 手 直接 接触 试 样 或 样品 严 。 

3. 温度 扫描 

1) 以 10%C/min 的 速率 将 温度 降 至 - 140% 左右 ， 并 在 此 温度 下 保持 lmin。 

测试 低 玻璃 化 转变 温度 的 橡胶 需要 - 140% 的 初始 温度 ， 如 高 顺 式 聚 丁 二 烯 橡胶 。 
对 于 较 高 玻璃 化 转变 温度 的 橡胶 没有 必要 选择 这 样 低 的 初始 温度 。 

为 确保 在 玻璃 化 转变 区 之 前 有 一 段 平 坦 的 基线 ， 应 选择 合适 的 初始 温度 ， 例 如 ， 选 
择 低 于 预期 玻璃 化 转变 温度 30 ~40% 的 温度 作为 初始 温度 。 

若 仪器 不 能 保持 规定 的 降温 速率 ， 应 给 以 调节 使 其 接近 规定 的 速率 。 

2) 以 20%C/min 的 升温 速率 进行 温度 扫描 ， 直 到 温度 升 至 高 于 玻璃 化 转变 范围 上 限 
约 30%C 。 大 多 数 仪器 可 设 定 程序 进行 热 循环 。 


23.2.4 结果 表示 


将 玻璃 化 转变 曲线 上 的 拐点 温度 确定 为 玻璃 化 转变 温度 。 如 果 要 求 从 曲线 上 直接 测 
得 玻璃 化 转变 温度 ， 则 对 曲线 进行 微分 ， 将 拐点 温度 确定 为 玻璃 化 转变 温 
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23.3 ” 色 漆 和 清漆 用 漆 基 玻璃 化 转变 温度 的 测定 试验 


外 推 起 始 温 度 7,;,。、 外 推 终 止 温度 7 和 中 点 温度 7,, 均 为 玻璃 化 转变 的 特征 温度 
( 见 图 23-3)， 其 中 下 标 中 的 “g” 表 示 “ 玻 璃 化 转变 ”。 












































图 23-3 玻璃 化 转变 特征 温度 示例 
a) 工 类 曲线 b) 卫 类 曲线 

















(1) 外 推 起 始 温 度 7,。 曲线 低温 侧 的 初始 基线 外 推 与 曲线 拐点 处 切线 的 交点 。 

(2) 外 推 终止 温度 7.。 曲线 高 温 侧 的 初始 基线 外 推 与 曲线 拐点 处 切线 的 交点 。 

(3) 中 点 温度 Tu。 与 两 条 外 推 基线 距离 相等 的 线 与 曲线 的 交点 。 

色 漆 和 清漆 用 漆 基 玻璃 化 转变 温度 的 测定 试验 方法 可 按照 CBMT 27816 一 2011 《 色 
潜 和 清漆 用 漆 基 玻璃 化 转变 温度 的 测定 》 进 行 。 


23.3.1 试 样 


1) 按照 本 书 4.9.1 的 规定 ， 取 待 测 漆 基 的 有 代表 性 的 样品 。 

2) 除非 男 有 规定 ， 用 间 际 深 40 ~50km 的 漆 膜 制备 器 ， 将 漆 基 在 合适 的 、 平 整 的 、 
不 与 其 发 生化 学 作用 且 无 和 孔 的 底 材 上 制备 成 合适 湿 膜 厚度 的 漆 膜 (适宜 的 湿 膜 厚度 为 
20 ~25km， 或 者 由 用 户 规定 ) 。 该 底 材 应 能 使 干燥 后 的 漆 膜 容易 被 脱 去 ， 可 以 是 玻璃 、 
四 气 乙 烯 (PTFE) 或 乙烯 /丙烯 双 烯 三 元 共聚 物 (EPDM ) ， 只 要 其 不 与 待 测 漆 基 发 
生化 学 作用 。 

3) 将 湿 膜 在 合适 的 环境 条 件 下 放置 足够 长 的 时 间 使 其 完全 干燥 。 如 果 对 不 同体 系 
进行 比较 ， 则 对 每 个 体系 均 应 采用 相同 的 干燥 时 间 和 条 件 ， 且 应 对 干燥 后 的 样品 注意 防 
滑 处 理 。 所 需 时 间 的 长 短 取 决 于 漆 基 的 组 成 ， 如 溶剂 含量 /水 含量 。 

4) 除非 男 有 规定 ， 也 可 采用 升 高 温度 的 方法 。 选 择 温度 时 应 该 考虑 的 方面 有 : 漆 
是 否 会 发 生 热 分 解 ， 漆 基 中 是 否 存在 任何 可 能 会 发 生 热 反应 的 组 分 ， 如 交 联 剂 等 。 这 
些 都 将 会 影响 玻璃 化 转变 温度 的 测量 值 。 

5) 称 取 5 ~20mg 干燥 后 的 样品 膜 (精确 到 0.1mg) 放 在 DSC 样品 严 内 ， 确 保 漆 膜 
与 样品 二 接触 良好 。 对 于 半 结 晶 材 料 取 接 近 上 限 的 试 样 量 。 
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23. 3.2 试验 方法 


1. 打开 仪器 

按照 操作 说 明 书 的 规定 打开 仪器 。 

2. 将 试 样 放 在 样品 严 内 

1) 将 前 面 称 取 的 干燥 后 的 样品 膜 放 在 DSC 样品 严 内 。 

2) 样品 严 的 底部 应 平整 ， 且 样品 严 与 试 样 文 持 器 之 间接 触 良 好 。 这 对 获得 好 的 数 
据 是 至 关 重 要 的 。 

3) 不 能 用 手 直接 处 理 试 样 或 样品 下 ， 要 

3. 把 样品 严 放 入 仪器 内 

用 锰 子 或 其 他 合适 的 工具 将 样品 严 放 在 样品 支持 器 上 ， 确 保 试 样 和 样品 严 之 间 、 样 
品 严 与 试 样 支持 器 之 间接 触 良 好 。 盖 上 样品 支持 器 的 盖 。 

4. 温度 扫描 

1) 在 开始 升温 操作 之 前 ， 用 氮气 预先 吹 扫 炉 子 Smin。 

2) 以 26%C/min 的 速率 开始 升温 并 记录 。 将 样品 严 加 热 到 比 预 期 的 玻璃 化 转变 温度 
高 约 30%C ， 以 消除 试验 材料 以 前 的 热 历史 即 试 样 以 前 经 受 的 加 热 、 冷 却 、 挤 压 、 熟 
打 等 作用 ， 这 些 作 用 对 测试 结果 有 影响 ) 。 

样品 和 试 样 的 热 历史 及 形态 对 聚合 物 的 DSC 测量 结果 有 较 大 影响 。 先 进行 预 热 循 
环 ， 然 后 再 在 第 二 次 升温 扫描 时 测量 是 非常 重要 的 。 大 材料 是 反应 性 的 或 希望 评定 经 特 
殊 预 处 理 试 样 的 性 能 时 ， 取 第 一 次 热 循环 时 的 数据 。 试 验 报告 中 应 记录 这 一 操作 步骤 与 
标准 步骤 的 差别 。 

3) 保持 温度 5min。 

4) 将 温度 又 冷 到 比 预期 的 玻璃 化 转变 温度 低 约 50Y 。 

5) 保持 温度 5min。 

6) 以 20%C/min 的 速率 进行 第 2 次 升温 并 记录 ， 加 热 到 比 外 推 终 止 温度 7 高 约 
30°%C 。 

注 : 经 有 关 双 方 同意 ， 可 以 采用 其 他 升温 或 降温 速率 。 特 别 是 ， 高 的 扫描 速率 使 记 
录 的 转变 有 高 的 灵敏 度 。 另 一 方面 ， 低 的 扫描 速率 能 提供 较 好 的 分 辨 率 。 选 择 适 当 的 速 
率 对 观察 细微 的 转变 是 十 分 重要 的 。 

7) 将 仪器 冷却 到 室温 ， 取 出 样品 耿 ， 观 察 样品 严 是 否 变形 或 试 样 是 否 溢出 。 

8) 重新 称 量 样品 秋 和 试 样 ， 精 确 到 0. 1mg。 

9) 如 有 任何 质量 损失 ， 应 怀疑 发 生 了 化 学 变化 ， 打 开 样 品 严 并 检查 试 样 。 如 果 试 
样 已 降解 ， 售 弃 此 试验 结果 ， 选 择 较 低 的 上 限 温 度 重新 试验 。 变 形 的 样品 严 不 能 再 用 于 
其 他 试验 。 
如 果 在 测试 过 程 中 有 试 样 溢出 ， 应 按照 仪器 制造 商 的 说 明 书 清理 样品 支持 器 组 件 ， 
至少 一 种 温度 和 热 从 的 标准 样品 来 确认 仪 絮 的 校准 仍 有 效 。 

10) 按 仪器 制造 商 的 说 明 处 理 数 据 。 
11) 应 由 使 用 者 决定 是 否 进行 重复 试验 。 


























j 杀 子 或 戴 手 套 处 理 试 样 。 
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23. 3.3 结果 表示 
1) 玻璃 化 转变 温度 的 测定 曲线 如 图 23-3 所 示 。 通 常 两 条 基线 不 是 平行 的 。 在 这 种 





情况 下 ，7,. 就 是 两 条 We 

2) 也 可 以 把 测定 的 抛 点 本 身 作 为 玻璃 化 转变 温度 7,。 它 可 通过 测定 微分 DSC 信号 
最 大 值 或 转变 区 域 斜率 最 大 处 对 应 的 温度 而 得 到 。 

3) 如 DSC 曲线 出 现 图 23-3b 曲线 的 情况 ， 确 定 玻璃 化 转变 温度 的 方法 是 相同 的 。 


23.4 热塑性 塑料 维 卡 软化 温度 (VST) 的 测定 试验 


测定 热塑性 塑料 维 卡 软化 温度 (VST) 的 试验 方法 一 般 有 四 种 : 

(1) A 法 使 用 10N 的 力 ， 加 热 速率 为 50%C/h。 

(2) Bs 法 使 用 50N 的 力 ， 加 热 速 率 为 50%C/h。 

(3) Aiwm 法 使 用 10N 的 力 ， 加 热 速率 为 120%C Ah。 

(4) Bw 法 ”使 用 50N 的 力 ， 加 热 速 率 为 120%C/h。 

热塑性 塑料 维 卡 软化 温度 (VST) 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1633 一 2000《 热 塑 
性 塑料 维 卡 软化 温度 (VST) 的 测定 》 进 行 。 该 试验 方法 仅 适用 于 热塑性 塑料 ， 所 测 得 
的 是 热塑性 塑料 开始 迅速 软化 的 温 


23.4.1 试 样 


1) 每 个 被 测 样品 使 用 至 少 两 个 试 样 ， 试 样 为 厚 3 ~6. 5mm， 边 长 10mm 的 正方 形 或 
直径 10mm 的 圆 形 ， 表 面 平整 、 平 行 、 无 飞 边 。 试 样 应 按照 被 测 材 料 规 定 进行 制备 。 如 
果 没 有 规定 ， 可 以 使 用 任何 适当 的 方法 制备 试 样 。 

2) 如 果 被 测 样 品 是 模 塑 材料 ( 粉 料 或 粒 料 ) ， 
厚度 为 3 ~6. 5mm 的 试 样 。 

3) 对 于 板材 ， 试 样 厚度 应 等 于 原 板 材 厚度 ， 但 下 述 情况 除外 : 如 果 试 样 厚度 超 
过 6.5mm， 应 通过 单 面 机 械 加 工 使 试 样 厚度 减 小 到 3 ~ 6. 5mm， 男 一 表面 保留 原样 ， 试 
验 表 面 应 是 原始 表面 ; @ 如 果 板 材 厚 度 小 于 3mm， 将 至 多 三 片 试 样 直接 受 合 在 一 起 ， 
使 其 总 厚度 在 3 ~6. Smm 之 间 ， 上 片 厚度 至 少 为 1. Smm， 厚 度 较 小 的 片 材 到 合 不 一 定 能 
测 得 相同 的 试验 结果 。 

4) 所 获得 的 试验 结果 可 能 与 制备 试 样 所 用 的 模 塑 条 件 有 关 。 当 试验 的 
模 塑 条 件 时 ， 经 有 关 方 面 商定 后 可 在 试验 前 采用 特殊 的 退火 或 预 处 理 步骤。 

5) 试 样 应 按 本 书 1.4 节 的 规定 进行 状态 调节 。 















































































































































度 O 
































应 按照 被 测 材料 的 有 关 规 定 模 塑 成 



























































结果 依赖 于 


23. 4. 2 


属 架 


(1) 负载 杆 


试验 仪器 


装 有 负荷 板 ， 固 定 在 刚性 金 

















& 底 座 月 





负载 杆 和 





于 文 撑 负 载 杆 末 端 压 针头 下 的 试 样 〈 见 图 


属 架 上 











金属 架构 件 应 具有 相同 的 膨胀 系数 ， 


了 





部 件 


， 能 在 垂直 方向 上 自由 移动 ， 金 
23-4) 。 
长 度 的 不 同 变化 ， 会 引起 试 样 表 
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观 变形 读数 的 误差 。 


用 低 膨 胀 系 数 的 钢 性 材料 (如 瓦 名 铁合金 或 硅 硼 玻璃 ) 制备 的 试 样 ， 


包括 其 使 用 的 温度 范围 作 空白 试 
验 进 行 校 正 ， 并 对 每 个 温度 确定 

一 个 校正 项 。 如 果 校 正 项 为 
0. 02mm 或 更 大 ， 应 注意 其 代数 符 
号 ， 并 通过 代数 方法 将 其 加 到 表 
观 针 入 度 上 ， 将 此 校正 项 应 用 于 
每 项 试验 中 。 建 议 使 用 低 膨胀 合 
金 制 造 的 仪器 。 

(2) 压 针 头 ， 最 好 是 便 质 钢 
制 成 的 长 为 3mm， 横 截面 积 ; 
1. 000mm” + 0.015mm” 的 圆柱 体 。 
国定 在 负载 杆 的 底部 ， 压 针头 的 
下 表面 应 平整 ， 垂 直 于 负载 杆 的 
轴线 ， 并 且 无 毛刺 。 

(3) 已 校正 的 千 分 表 (或 其 
他 适宜 的 测量 仪器 ) ”能 够 测量 
































































































































加 到 负荷 上 。 在 整个 冲程 过 程 中 ， 
整个 冲程 中 测定 这 个 力 。 








(4) 负 丛 板 ” 装 在 负载 杆 上 ，! 


压 针 头 刺 入 试 样 lImm +0.01mm 的 针 入 度 ， 并 能 将 千 分 表 的 推力 记 为 试 样 所 受 推 








千 分 表 
可 更 换 负载 


负荷 板 





用 于 支承 负荷 板 的 杆 和 压 针 头 组 件 
液体 表面 


























图 234 VST 测定 仪 示意 图 
































部 分 。 在 此 类 型 的 仪器 中 ， 千 分 表 弹簧 力 向 上 ， 要 从 负荷 中 减 去 ; 如 果 这 种 力 向 下 ， 应 


由 于 笠 分 表 浊 上 所 施加 的 力 明 显 地 变化 ， 所 以 吉 在 

















央 加 有 适合 的 砖 码 ， 使 加 到 试 样 上 的 总 推 





于 As 和 Ai 达到 1I0N+ 上 0.2N， 对 于 Bo 和 Bi 达到 50N+ 上 IN。 负 载 杆 、 压 针头 、 
干 分 表 弹 簧 组 合 向 下 的 推力 应 不 超过 1N。 

(5) 加 热 设备 ”加热 设 备 是 盛 有 液体 的 加 热 浴 或 带 有 强制 鼓 风 式 氮气 循环 烘箱 。 
加 热 设备 应 装 有 控制 器 ， 能 按 要 求 以 50 /Ah +5%C/h 或 120%C/h+10%CWh 勾 速 升温 。 在 
试验 期 间 ， 每 隔 6min 温度 变化 分 别 为 5C +0.5C 或 12%C + 上 1 ， 应 认为 加 热 速率 符合 

















要 求 。 





力 ， 对 
负荷 板 








调节 仪器 使 其 在 达到 规定 的 压 痕 时 ， 自 动 切断 加 热 器 并 发 出 警报 。 
1) 加 热 浴 : 盛 有 试 样 浊 入 的 液体 ， 并 装 有 高 效 搅拌 器 ， 试 样 浸入 深度 至 少 为 




















35mm。 确 定 选择 的 液体 在 使 用 温度 下 是 稳定 








裂 等 现象 。 








当 使 用 加 热 浴 时 ， 将 测 得 靠近 试 样 液体 的 温度 作为 维 卡 软化 温度 (VST)。 














矿物 油 、 变 压 右 油 、 上 甘油 和 碍 
2) 烘箱 : 能 使 空气 或 氮气 以 
少 于 10L， 箱 内 空气 或 氮气 以 1.5 ~ 
































油 都 是 合适 的 传 热 介质 ， 也 可 以 使 用 其 他 液体 。 














的 ， 对 被 测 材 料 没 有 影响 ， 例 如 膨胀 或 开 


60 次 /min 的 速度 在 烘箱 内 循环 。 每 台 烘 箱 的 容积 不 











2m/s 的 速度 垂直 于 试 样 表面 流动 。 











试验 结果 取决 于 循环 空气 或 氮气 与 试 样 间 的 热 传 递 速度 。 因 试 样 相对 较 小 以 及 试 样 
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下 表面 与 试 样 架 接触 的 原因 ， 所 以 空气 或 氮气 的 温度 不 应 作为 YST， 而 将 靠近 压 针 头 的 
负载 杆 上 或 试 样 架 上 的 传 感 絮 所 示 的 温度 作为 VST。 

初始 校准 时 ， 应 通过 试验 证 明 ， 传 感 器 所 显示 的 温度 与 放 在 空白 试 样 附近 附加 校正 
传感器 所 显示 的 温度 差 在 +0. 1% 范围 内 。 

烘箱 一 般 常 常 装 有 适合 的 空气 或 气 气 循环 装置 。 如 果 没 有 ， 必 须 通过 装配 垂直 于 试 
样 表面 的 定向 循环 气流 板 ， 来 保证 热 传 递 速度 。 

(6) 测 温 仪 器 ”包括 以 下 部 分 : 

1) 加 热 浴 : 部 分 浸入 型 玻璃 水 银 温 度 计 或 测量 范围 适当 的 其 他 测 温 仪 器 ， 精 度 在 
0.5%C 以 内 。 应 按照 要 求 的 浸入 深度 校正 玻璃 水 银 温度 计 。 

2) 与 空气 或 氮气 烘箱 相 匹 配 的 测 温 仪器 : 精度 在 0.5%C 以 内 。 将 传感器 〈 热 电 偶 
或 Pt100) 放 在 靠近 压 针 头 负 载 杆 或 试 样 架 的 适当 位 置 。 


23.4.3 试验 方法 


1) 将 试 样 水 平 放 在 未 加 负荷 的 压 针 头 下 。 压 针头 离 试 样 边缘 不 得 少 于 3mm， 与 仪 
器 底座 接触 的 试 样 表面 应 平整 。 

2) 将 组 合 件 放 和 人 加 热 装 置 中 ， 起 动 搅 拌 器 ， 在 每 项 试验 开始 时 ， 加 热 装 置 的 温度 
应 为 20 ~23% 。 当 使 用 加 热 浴 时 ， 温 度 计 的 水 银 球 或 测 温 仪器 的 传 感 部 件 应 与 试 样 在 
同一 水 平面 ， 并 尽 可 能 靠近 试 样 。 如 果 预 备 试验 表明 在 其 他 温度 开始 试验 对 被 测 材料 不 
会 引起 误差 ， 可 采用 其 他 起 始 温度 。 

3) 5min 后 ， 压 针头 处 于 静止 位 置 ， 将 足 量 夸 码 加 到 负荷 板 上 ， 以 使 加 在 试 样 上 的 
总 推力 ， 对 于 Au 和 Ai 为 10N+0.2N， 对 于 B, 和 了 B, 为 SO0N+1N。 然 后 ， 记 录 千 分 表 
的 读数 〈 或 其 他 测量 压 痕 仪器 ) 或 将 仪器 调 零 。 

4) 以 50%CAh+5%CAh 或 120%CAh+10%CVh 的 速度 匀速 升 高 加 热 装置 的 温度 。 当 使 
用 加 热 浴 时 ， 试 验 过 程 中 要 充分 搅拌 液体 。 对 于 仲裁 试验 应 使 用 50%CAh 的 升温 速率 。 

对 某 些 材 料 ， 用 较 高 升温 速率 (120%CAh) 时 ， 测 得 值 可 能 高 出 维 卡 软化 温度 达 
10%C 。 

5) 当 压 针头 刺 入 试 样 的 深度 超过 规定 的 起 始 位 置 Imm + 上 0.0lmm 时 ， 记 下 传感器 
测 得 的 油 浴 温 度 即 为 试 样 的 维 卡 软化 温度 。 


23. 4.4 结果 表示 


被 测 材料 的 维 卡 软化 温度 以 试 样 维 卡 软化 温度 的 算术 平均 值 来 表示 。 如 果 单 个 试验 
结果 差 的 范围 超过 2%C ， 记 下 单个 试验 结果 ， 并 用 男 一 组 至 少 两 个 试 样 重复 进行 一 次 试 
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24.1 塑料 负荷 变形 温度 的 测定 通用 试验 方法 


试验 原理 : 标准 试 样 以 平 放 (优选 的 ) 或 侧 立 方式 承受 三 点 索 曲 恒定 负荷 ， 使 其 
产生 一 种 弯曲 应 力 。 在 匀速 升温 条 件 下 ,测量 达到 与 规定 的 弯曲 应 变 增 量 相对 应 的 标准 
挠 度 时 的 温度 。 

(1) 弯曲 应 变 e， 试 样 跨度 中 点 外 表面 单位 长 度 的 微小 变化 量 ， 以 百 分 量 〈% ) 







































































去 丰 。 
(2) 弯曲 应 变 增 量 Ae， 在 加 热 过 程 中 产生 的 所 规定 的 弯曲 应 变 增加 量 ， 以 百分数 
表示 。3 引 入 该 量 的 目的 是 为 了 强调 这 个 事实 ， 即 施加 的 试验 负荷 所 引起 的 初始 搁 度 是 不 
测量 的 。 因 此 ， 试 验 的 最 终 判 据 不 是 绝对 应 变 值 ， 仅 仅 是 被 监测 的 挠 度 增加 量 。 

(3) 搁 度 f 在 弯曲 过 程 中 ， 试 样 跨度 中 心 的 顶 面 或 底面 偏离 其 原始 位 置 的 距离 ， 
以 mm 为 单位 。 

(4) 标准 挠 度 Af 与 试 样 表面 弯曲 应 变 增 量 As 对 应 的 挠 度 增 量 ， 以 mm 为 单位 ， 
标准 挠 度 取决 于 试 样 的 太 寸 、 放 置 方式 及 文 点 间 的 跨度 。 

(5) 弯曲 应 力 a， 试 样 跨度 中 心 外 表面 上 的 标 称 应 力 ， 以 MPa 为 单位 。 

(6) 负荷 施加 到 试 样 跨度 中 点 上 的 力 ， 使 之 产生 规定 的 弯曲 应 力 ， 以 NN 为 单 
位 。 

(7) 负荷 变形 温度 7， 随 着 试验 温度 的 增加 ， 试 样 挠 度 达 到 标准 挠 度 值 时 的 温度 ， 
以 %C 为 单位 。 

塑料 负荷 变形 温度 的 测定 通用 试验 方法 可 按照 GBAT 1634. 1 一 2004 《塑料 负荷 变 
形 温度 的 测定 第 1 部 分 : 通用 试验 方法 》 进 行 。 


24.1.1 试验 仪器 


测定 负荷 变 形 温度 的 典型 设备 如 图 24-1 所 示 。 

1. 产生 弯曲 应 力 的 装置 

该 装置 由 一 个 刚性 金属 框架 构成 。 框 架 内 有 一 可 在 竖 直方 向 自由 移动 的 加 荷 杆 ， 杆 
上 装 有 夸 码 承载 盘 和 加 荷 压 头 ， 框 架 底板 同 试 样 支 座 相连 。 这 些 部 件 及 框架 垂直 部 分 者 
由 线 膨胀 系数 与 加 荷 杆 相同 的 合金 制 成 。 

试 样 支 座 由 两 个 金属 条 构成 ， 其 与 试 样 的 接触 面 为 圆柱 面 ， 与 试 样 的 两 条 接触 线 位 
于 同一 水 平面 上 。 将 支 座 安 装 在 框架 底板 上 ， 使 加 荷 压 头 施加 到 试 样 上 的 垂直 力 位 于 两 
支 座 的 中 央 。 支 座 接触 头 缘 线 与 加 荷 压 头 缘 线 平行 ， 并 与 对 称 放置 在 支 座 上 的 试 样 长 轴 
方向 成 直角 。 支 座 接触 头 和 加 荷 压 头 贺 角 半径 为 3 0mm +0. 2mm， 并 应 使 其 边缘 线 长 度 
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大 于 试 样 宽度 。 

除非 仪器 垂直 部 件 都 具有 相同 的 线 脱 胀 系数 ， 否 则 这 些 部 件 在 长 度 方向 的 不 同 变 
化 ,将 导致 试 样 表 观 挠 曲 读数 出 现 误差 。 4 








应 使 用 由 低 线 膨胀 系数 刚性 材料 制 成 的 且 
厚度 与 被 测试 样 可 比 的 标准 试 样 对 每 台 仪 
顺 进 行 空白 试验 ， 空 白 试 验 应 包含 实际 测 
定 中 所 用 的 各 温度 范围 ， 并 对 每 个 温度 确 
定 校正 值 。 如 果 校 正 值 为 0. 01mm 或 更 大 ， 
则 应 记录 其 值 和 代数 符号 。 每 次 试验 时 都 

























































































应 使 用 代数 方法 ， 将 其 加 到 每 个 试 样 表 观 
挠 曲 读数 上 。 
2. 加 热 装置 
加 热 装置 应 为 热 浴 ， 热 浴 内 装 有 适宜 
的 液体 传 热 介质 ， 试 样 在 其 中 应 至 少 浸没 
50mm 深 ,并 应 装 有 高 效 搅拌 器 。 应 确定 
ee 
定 的 ， 并 应 对 被 测 材料 没有 影响 ， 例 
ey 
加 热 装置 应 装 有 控制 元 件 ， 以 使 温度 
能 以 120%C/h +10%C/h 的 均匀 速率 上 升 。 

























































应 定期 用 核对 自动 温度 读数 或 至 少 每 
6min 用 手动 核对 一 次 温度 的 方法 校 核 加 热 
速率 。 








如 果 在 试验 中 要 求 每 6min 内 温度 变化 为 12Y +1C， 


图 24-1 测 


定 负 葵 ? 





热 浴 中 试 样 两 端 部 和 中 心 之 间 的 液体 温 ) 
可 将 仪器 设计 成 当 到 达标 准 挠 度 时 能 自动 停止 加 热 。 矿 物 油 、 
j 其 他 液体 。 

















油 都 是 合适 的 液体 传 热 介 质 ， 也 可 以 使 用 
3. 夺 码 
应 备 有 一 
增 量 调节 这 些 夸 码 。 
4. 温度 测量 仪器 
1) 可 以 使 用 任何 适 
0. 5% 或 更 精确 。 























的 、 经 过 





























2) 应 在 所 使 用 仪器 特有 的 浸没 深度 对 测 温 仪器 进行 校准 
距离 应 在 2mm +0.5mm 以 内 。 

仪器 进行 校准 。 
那么 在 热 浴 的 每 个 试验 位 置 上 最 好 都 配备 独立 的 测 温 





件 ， 距 试 样 中 ， 
3) 按照 制造 三 的 说 明 书 ， 对 测 温 
4) 如 果 同 时 试验 几 个 试 样 ， 
仪器 。 









































过 校准 的 温度 测量 仪器 ， 





变形 温度 的 典型 设备 
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则 也 应 考虑 满足 此 要 求 。 
度 差 应 不 超过 +1%C 。 








变 压 髓 访 





、 上 甘油 和 硅 














组 夸 码 ， 以 使 试 样 加 荷 达 到 按 规定 计算 所 需 的 弯曲 应 力 ， 必 














必须 能 以 1g 的 


应 具有 适当 范围 并 能 读 到 





E。 测 温 仪 器 的 温度 敏感 元 
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5. 挠 度 测量 仪器 

找 度 测量 仪器 可 以 是 已 校正 过 的 直 读 式 测 微 计 或 其 他 合适 的 仪器 。 在 试 样 支 座 跨 废 
中 点 测 得 的 找 度 应 精确 到 0.01mm 以 内 。 

有 些 类 型 仪器 ， 测 微 计 弹 自 产 生 的 力 尺 向 上 作用 ， 因 此 ， 由 加 荷 杆 施加 的 向 下 力 
应 减 去 。 而 男 一 种 情况 ，F. 向 下 作用 ， 此 时 加 荷 杆 产生 的 力 应 加 上 ,。 对 这 类 仪器 ， 
必须 确定 力 Ff. 的 大 小 和 方向 ， 以 便 能 对 其 进行 补偿 。 由 于 某 些 测 微 计 的 F. 在 整个 测量 
范围 内 变化 相当 大 ， 故 应 在 仪器 所 要 使 用 的 部 分 范围 内 进行 测量 。 

6. 测 微 计 和 量规 

测 微 计 和 量规 用 于 测量 试 样 的 宽度 和 厚度 ， 应 精确 到 0. 01mm。 


24.1.2 试 样 


所 有 试 样 都 不 应 有 因 厚 度 不 对 称 所 造成 的 翘 曲 现象 。 由 于 诸如 模 塑 试 样 时 冷却 条 件 
不 同 或 结构 不 对 称 ， 使 试 样 在 加 热 过 程 中 可 能 变 拐 曲 ， 即 无 负 蓓 时 已 产生 弯曲 现象 。 这 
种 情况 应 使 用 在 试 样 两 个 相对 表面 施加 负荷 的 方法 进行 校正 。 

1. 试 样 的 形状 和 尺寸 

1) 试 样 应 是 横 截 面 为 矩形 的 样 条 ， 其 长 度 1、 宽 度 5、 厚 度 h 应 满足 1>5>h。 

2) 每 个 试 样 中 间 部 分 ( 占 长 度 的 1/3) 的 厚度 和 宽度 ,任何 地 方 都 不 能 偏离 平均 
值 的 2% 以 上 。 

2. 试 样 的 检查 

1) 试 样 应 无 扭曲 ， 其 相 邻 表面 应 互相 垂直 。 所 有 表面 和 棱 边 均 应 无 划 痕 ， 麻 点 、 
止 痕 和 飞 边 等 。 

2) 应 确保 试 样 所 有 切削 面 都 尽 可 能 平滑 ， 并 确保 任何 不 可 避免 的 机 加 工 痕 迹 都 顺 
着 长 轴 方 向 。 

3) 为 使 试 样 符合 这 些 要 求 ， 应 把 其 紧 贴 在 直 尺 、 三 角 尺 或 平板 上 ， 用 目 视 观 测 或 
用 卡尺 对 试 样 进行 测量 检查 。 

4) 如 果 测 量 或 观察 到 试 样 存在 一 个 或 多 个 不 符合 上 述 要 求 的 缺陷 ， 则 应 弃 之 不 用 
或 在 试验 前 将 其 机 加 工 到 适宜 的 尺寸 和 形状 。 

3. 试 样 数量 

至 少 试验 两 个 试 样 。 为 降低 姓 曲 变形 的 影响 ， 应 使 试 样 不 同 面 朝 着 加 和 荷 压 头 进行 试 
验 。 知 需 进行 重复 试验 ， 则 对 每 个 重复 试验 都 要 求 增加 两 个 试 样 。 

4. 状态 调节 

除 被 测 材料 规范 另 有 要 求 外 ， 状 态 调 节 和 试验 环境 应 符合 本 书 1.4 节 的 规定 。 
24.1.3 试验 方法 

1. 施加 力 的 计算 

在 所 采用 的 三 点 加 荷 法 中 ， 施 加 到 试 样 上 的 力 ， 以 N 为 单位 ， 作 为 弯曲 应 力 or 
的 函数 ， 可 由 公式 计算 。 

1) 试 样 采取 优选 〈 平 放 ) 放置 方式 ， 按 下 式 计算 : 
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20.bh” 
0 
2) 试 样 采取 备 选 〈 侧 立 ) 放置 方式 ， 按 下 式 计 算 : 
20.hb” 
| a 


式 中 一 一 负 集 ,单位 为 N; 
0 一 一 试 样 表 面 承受 的 弯曲 应 力 ， 单 位 为 MPa; 
/一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm; 
有 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 与 支 座 接触 线 间 距离 (跨度) ， 单 位 为 mm。 
测量 5 和 户 时 ， 应 精确 到 0. 1mm; 测量 工时 ， 应 精确 到 0. Smm。 
施加 试验 力 忆 时， 应 考虑 加 荷 杆 质量 m, 的 影响 ， 需 把 它 作 为 试验 力 的 一 部 分 。 如 
果 使 用 弹簧 施 荷 仪器 ， 如 表盘 式 测 微 计 ， 还 应 考虑 弹簧 施加 力 Ff 的 大 小 和 对 总 力 了 的 
方向 ， 即 是 正 还 是 负 。 
要 将 质量 为 m, 的 附加 硅 码 放 在 加 和 荷 杆 上 ， 以 产生 下 式 规 定 的 所 需 总 力 玉 〈 单 位 为 
N) 。 


















































F= (m+m,) g+r., 
F-rF. 


m., 


因此 m, 
8 


式 中 mw 一 一 施加 试验 力 的 加 荷 杆 质 量 ， 单 位 为 kg; 

m, 一 一 附加 夸 码 的 质量 ， 单 位 为 kg; 

g 一 一 重力 加 速度 ， 单 位 为 m/s ， 取 9. 81m/s’; 
下 一 一 所 用 仪器 施 荷 弹簧 产生 的 力 ， 单 位 为 N。 

如 果 弹 得 对 着 试 样 向 下 压 ， 则 该 力 值 为 正 ; 如 果 弹 得 推力 与 加 荷 杆 下 降 方 向 相反 ， 
则 该 力 值 为 负 ; 如 果 没 有 使 用 这 种 仪器 ， 则 该 力 为 零 。 

实际 施加 力 应 为 计算 力 F (1% +2.5% )。 

注 : 所 有 涉及 弯曲 性 能 的 公式 ， 仪 在 应 用 到 应 力 / 应 变 关系 为 线性 的 情况 才 是 正确 
的 。 因 此 ， 对 大 多 数 塑 料 来 说 ， 这 些 公 式 仅 在 小 挠 度 情 况 下 才 是 比较 准确 的 。 但 可 以 用 
给 出 的 这 些 公式 对 材料 进行 比较 。 

2. 加 热 装置 的 起 始 温度 

每 次 试验 开始 时 ， 加 热 装 置 的 温度 应 低 于 27% ， 除 非 以 前 的 试验 已 经 表明 ， 对 被 
测 的 具体 材料 ， 在 较 高 温度 下 开始 试验 不 会 引起 误差 。 

3. 测量 

对 试 样 支 座 间 的 跨度 进行 检查 ， 如 果 需 要 则 调节 到 适当 的 值 。 测量 并 记录 该 值 ， 精 
确 至 0. 5mm， 以 便 计算 。 

将 试 样 放 在 支 座 上 ， 使 试 样 长 轴 垂 直 于 支 座 。 将 加 荷 装置 放 入 热 浴 中 ， 对 试 样 施加 
按 规定 计算 的 负荷 ， 以 使 试 样 表面 产生 符合 规定 的 弯曲 应 力 。 加 和 荷 5min 后 ， 记 录 挠 度 
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测量 装置 的 读数 ， 或 将 读数 调整 为 零 。 

以 120%CAh 10%CWh 的 均匀 速率 升 高 热 浴 的 温度 ， 记 下 样 条 初始 挠 度 净 增 加 量 达 到 
标准 挠 度 时 的 温度 ， 即 为 规定 的 弯曲 应 力 下 的 负荷 变形 温度 。 标 准 挠 度 是 高 度 (h 或 5， 
依 试 样 放 置 方 式 而 定 )、 所 用 跨度 和 规定 的 弯曲 应 变 增 量 的 函数 ， 可 由 公式 计算 。 

1) 对 于 优选 ( 平 放 ) 放置 方式 ， 按 下 式 计 算 : 

DAs 
N= ooo0n 

2) 对 于 备 选 ( 侧 立 ) 放置 方式 ， 按 下 式 计算 . 
DAs 
”6000 
























































Af 





式 中 A/ 一 一 标准 挠 度 ， 单 位 为 mm; 
一 一 跨度 ， 即 试 样 支 座 与 试 样 的 接触 线 之 间距 离 ， 单 位 为 mm; 
As 一 一 弯曲 应 变 增 量 (% ) ; 
有 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 试 样 宽 度 ， 单 位 为 mm。 
试验 中 保持 Smin 的 等 候 时 间 ， 是 用 于 部 分 补偿 某 些 材料 在 室温 下 受到 规定 弯曲 应 
力 时 所 显示 的 蠕 变 。 在 开始 Smin 内 发 生 的 蠕 变 ,通常 占 最 初 30min 内 发 生 里 变 的 绝 大 
部 分 。 如 果 被 测 材料 在 起 始 温 度 前 5min 内 没有 明显 的 蠕 变 ， 则 可 以 省 去 Smin 的 等 候 时 
间 。 
如 果 已 知 试 样 挠 度 为 试 样 温度 的 函数 ， 那 么 这 一 点 在 试验 结果 的 解释 中 常常 是 有 用 
的 。 如 果 有 条 件 ， 建 议 在 等 候 和 加 热 期 间 连 续 监 控 试 样 挠 度 。 
至 少 应 进行 两 次 试验 ， 每 个 试 样 只 应 使 用 一 次 。 为 降低 试 样 不 对 称 性 (例如 起 曲 ) 
对 试验 结果 的 影响 ， 应 使 试 样 相对 的 面 分 别 朝向 加 荷 压 头 成 对 地 进行 试验 。 


24.1.4 结果 表示 


以 被 测试 样 负 丛 变形 温度 的 算术 平均 值 表示 被 测 材料 的 负荷 变形 温度 ， 把 试验 结果 
表示 为 一 个 最 靠近 的 摄氏 温度 整数 值 。 


24.2 ”塑料 、 硬 橡胶 和 长 纤维 增强 复合 材料 负荷 变形 温度 的 测 
定 试验 


该 试验 规定 了 使 用 不 同 恒定 弯曲 应 力 值 测定 塑料 、 硬 橡胶 和 长 纤维 增强 复合 材料 负 
荷 变形 温度 的 三 种 方法 ， 即 : @ 使 用 1.80MPa 弯曲 应 力 的 A 法 ; @ 使 用 0.45MPa 弯曲 
应 力 的 B 法 ; @ 使 用 8.00MPa 弯曲 应 力 的 C 法 。 

塑料 、 硬 橡胶 和 长 纤维 增强 复合 材料 负荷 变形 温度 的 测定 试验 方法 可 按照 CB/T 
1634. 2 一 2004《 塑 料 “负荷 变形 温度 的 测定 第 2 部 分 : 塑料 、 硬 橡胶 和 长 纤维 增强 复 
合 材料 》 进 行 。 
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24.2.1 试 样 


1) 应 按照 本 书 8.1.1 方 的 规定 制备 试 样 。 用 模 塑 试 样 测 得 的 试验 结果 取决 于 制备 
试 样 时 使 用 的 模 塑 条 件 ， 应 按照 相关 材料 标准 或 有 关 方 面 协 议 确 定 模 塑 条 件 。 

2) 压 塑 试 样 时 ， 厚 度 方 向 应 为 模 塑 施 力 的 方向 。 对 于 片 状 材料 ， 试 样 厚度 (通常 
为 片 材 厚度 ) 应 在 3 ~13mm 范围 内 ， 最 好 在 4~6mm 之 间 。 

3) 试 样 还 可 由 多 用 途 试 样 的 中 央 狭 容 部 分 切取 制备 。 

4) 由 于 模 塑 条 件 不 同 而 导致 的 试验 结果 差异 ， 可 通过 试验 前 将 试 样 退火 ， 使 之 减 
到 最 少 。 由 于 不 同 材料 要 求 不 同 的 退火 条 件 ， 因 此 ， 若 需要 退火 时 ， 只 能 使 用 材料 标准 
规定 或 有 关 方面 商定 的 退火 程序 。 


24.2.2 试验 方法 


1. 施加 力 的 计算 

施加 的 弯曲 应 力 应 为 下 列 三 者 之 一 : QD1. 80MPa， 命 名 为 A 法 ; @0.45MPa， 命 名 
为 B 法 ; @8.00MPa， 命 名 为 C 法 。 

2. 加 热 装置 的 起 始 温 度 

加 热 装 置 的 起 始 温度 见 本 书 24. 1. 3 节 所 述 。 

3. 测量 

测量 方法 见 本 书 24. 1.3 节 所 述 。 按 照 本 书 24. 1.3 节 给 
量 值 Ae, =0.2% 来 计算 标准 挠 度 Af。 


24.2.3 结果 表示 


记录 样 条 的 初始 挠 度 增 加 量 达到 标准 挠 度 时 的 温度 ， 即 为 其 负荷 变形 温度 。 如 果 无 
定形 塑料 或 硬 橡胶 的 单个 试验 结果 相差 2%C 以 上 ， 或 部 分 结晶 材料 的 单个 结果 相差 5%C 
以 上 ， 则 应 重新 进行 试验 。 
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的 公式 ， 使 用 弯曲 应 变 增 
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24.3 高 强度 热固性 层 压 材料 负荷 变形 温度 的 测定 试验 


高 强度 热固性 层 压 材料 负荷 变形 温度 的 测定 试验 方法 按照 GBAT 1634. 3 一 2004 《 塑 
料 负荷 变形 温度 的 测定 第 3 部 分 : 高 强度 热 国 性 层 压 材料 》 进行 。 


24. 3.1 试 样 


1) 按 有 关 方 面 协议 制备 试 样 。 

2) 应 确保 全 部 切削 面 都 尽 可 能 平滑 ， 并 确保 任何 不 可 避免 的 机 加 工 痕迹 都 顺 着 长 
轴 方 向 。 

3) 压 塑 试 样 时 ， 试 样 宽度 应 垂直 于 模 塑 力 的 方向 。 对 于 片 材 ， 试 样 厚 度 〈 通 常 为 
片 材 厚度 ) 应 在 2 ~7mm 范围 内 。 对 于 厚度 超过 7mm 的 样品 ， 应 通过 单 面 机 加 工 将 厚 
度 减少 到 7mm。 如 果 试 样 的 两 个 面 不 同 ， 则 应 在 试验 报告 中 报告 机 加 工 的 表面 。 
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4) 鉴于 要 求 跨度 为 试 样 厚度 的 30 倍 ， 故 其 可 以 为 60 ~210mm 间 的 任 一 距离 。 某 








些 试验 机 只 具有 100mm 的 固定 跨度 ， 因 此 仅 可 使 用 厚度 等 于 或 小 于 3mm 的 试 样 。 如 果 


试 相 























厚度 大 于 3mm， 可 用 机 加 工 方法 减 薄 。 如 前 所 述 ， 如 果 试 样 两 面 不 同 ， 则 仅 在 一 








面 进行 机 加 工 ， 并 在 试验 报告 中 报告 机 加 工 的 表面 。 








绝 大 多 数 增强 的 热固性 层 压 材料 都 是 各 向 异性 的 ， 机 加 工 可 能 明显 地 改变 其 性 能 。 
5) 由 于 模 塑 条 件 变化 导致 的 试验 结果 差异 ， 可 通过 试验 前 把 试 样 退火 使 差异 减少 


























到 最 低 。 由 于 不 同 材 料 要 求 不 同 的 退火 条 件 ， 因 此 ， 若 需要 退火 时 ， 只 能 使 用 材料 标准 
规定 或 有 关 方面 商定 的 退火 程序 。 
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法 ; 





6) 状态 调节 和 试验 环境 应 符合 本 书 1. 4 节 的 规定 。 
3.2 试验 方法 


1. 施加 力 的 计算 
1) 施加 力 应 为 下 列 三 者 之 一 : (D1. 80MPa， 命 名 为 A 法 ; @)0.45MPa， 命 名 为 也 
(@8. 00MPa， 命 名 为 C 法 。 

2) 应 使 施加 力 所 产生 的 弯曲 应 力 ex 等 于 材料 室温 弯曲 模 量 值 的 1/1000 。 

2. 加 热 装 置 的 起 始 温度 

加 热 装 置 的 起 始 温度 见 本 书 24. 1. 3 节 所 述 。 

3. 测量 

测量 方法 见 本 书 24. 1.3 节 所 述 。 

1) 把 两 支 座 间 跨度 工 调节 到 试 样 厚度 的 30 倍 (+lmm)。 把 试 样 按 平 放 方式 放置 




















在 两 广 座 上 。 施 加 计算 好 的 力 ， 以 便 给 出 所 要 求 的 弯曲 应 力 。 




















2) 按照 本 书 24. 1.3 节 给 出 的 公式 ， 使 用 弯曲 应 变 增 量 值 As; =0.2% 计 算 标准 拨 











度 Af。 
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3.3 结果 表示 


记录 样 条 初始 挠 度 增 量 达到 标准 挠 度 时 的 温度 ， 此 温度 即 为 其 负荷 变形 温度 。 如 果 
































单个 试验 结果 相差 5%C 以 上 ， 则 应 重新 进行 试验 。 





第 25 董 耐 燃 性 能 的 测试 


25.1 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 〈 水 平 法 和 和 对 直 法 ) 


试验 原理 : 将 长 方形 条 状 试 样 的 一 端 固 定 在 水 平 或 垂直 夹具 上 ， 其 另 一 端 暴 露 于 规 
定 的 试验 火焰 中 。 通 过 测量 线性 燃烧 速率 ， 评 价 试 样 的 水 平 燃烧 行为 ; 通过 测量 其 余 焰 
和 余辉 时 间 、 燃 烧 的 范围 和 燃烧 颗粒 滴 落 情况 ,评价 试 样 的 垂直 燃烧 行为 。 

(1) 余 焰 引 燃 源 移 去 后 ， 在 规定 条 件 下 材料 的 持续 火焰 。 

(2) 余 焰 时 间 、t。 余 焰 持续 的 时 间 。 

(3) 余辉 在 火焰 终止 后 ， 或 者 没有 产生 火焰 时 ， 移 去 引 燃 源 后 ， 在 规定 的 试验 
条 件 下 ， 材 料 的 持续 辉 光 。 

(4) 余辉 时 间 i。 余辉 持续 的 时 间 。 

塑料 燃烧 性 能 的 测定 方法 (水 平 法 和 垂直 法 ) 可 按照 GBAT 2408 一 2008《 塑 料 燃 
烧 性 能 的 测定 水 平 法 和 垂直 法 》 进行 。 


25.1.1 试 样 


1. 成 品 试验 

试 样 应 由 能 代表 产品 的 模 塑 样品 切割 而 成 ， 也 可 采用 与 模 塑 产品 一 样 的 工艺 进行 第 
备 ， 或 采用 其 他 适宜 的 方法 。 进 行 任何 一 种 切割 操作 后 ， 要 仔细 地 从 表面 上 去 除 灰 尘 和 
颗粒 ; 切割 边缘 应 精细 地 砂 磨 ， 使 其 具有 平滑 的 表面 。 

2. 材料 试验 

对 不 同 颜 色 、 厚 度 、 密 度 、 相 对 分 子 质量 、 各 向 异性 或 类 别 ， 或 含有 不 同 添加 剂 或 
填充 /增强 材料 的 试 样 进行 试验 时 ， 其 结果 可 能 不 同 。 

采用 密度 、 熔 体 流动 和 填充 /增强 材料 含量 为 极限 值 的 试 样 ， 如 果 试 验 结 果 为 相同 
的 燃烧 试验 等 级 ， 可 认为 此 试 样 代表 此 范围 的 材料 。 如 果 代 表 此 范围 材料 的 试 样 试验 结 
果 不 能 产生 相同 的 燃烧 试验 等 级 ,那么 此 结果 仅 限于 所 试验 的 密度 、 熔 体 流动 和 填料 / 
增强 材料 含量 为 极端 值 的 材料 。 男 外 ， 密 度 、 熔 体 流动 和 填料 /增强 材料 含量 为 中 间 值 
的 试 样 应 试验 ， 以 确定 每 个 燃烧 等 级 所 代表 的 范围 。 

如 果 试 验 结 果 产 生 相同 的 燃烧 试验 的 等 级 ， 就 认为 未 着 色 试 样 和 按 重量 计 入 的 具有 
最 多 有 机 或 无 机 颜料 的 试 样 代表 了 此 等 级 的 颜色 范围 。 当 某 些 颜 料 影响 可 燃 特性 时 ， 也 
应 试验 含有 那些 颜料 的 试 样 。 

被 测 的 试 样 应 为 : (D 不 含 着 色 剂 ; @ 含 有 最 多 的 有 机 颜料 ; 包含 有 最 多 的 无 机 颜 
料 ; 含有 对 燃烧 特性 有 害 的 颜料 。 
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条 状 试 样 ( 见 图 25-1) 尺寸 应 为 : 长 度 125mm +Smm， 宽 度 13. 0mm +0.5mm， 而 
厚度 通常 应 提供 材料 的 最 小 和 最 大 的 ~ 


et s = 上 === 
厚度 ， 但 厚度 不 应 超过 13mm。 边 缘 不 






























































应 平滑 同时 倒 角 半 径 不 应 超过 RL 

1. 3mm。 也 可 采用 有 关 各 方 协商 一 致 

的 其 他 厚度 ， 这 需要 在 试验 报告 中 予 名 | 

以 注 明 。 125+5 移 去 
水 平 燃烧 试验 最 少 应 制备 6 根 试 











EN 



































样 ,垂直 燃烧 试验 应 制备 20 根 试 25-1 条 状 试 样 
样 。 :一 试 样 厚度 


25.1.2 试验 仪器 


1. 实验 室 通风 橱 /试验 箱 

实验 室 通风 橱 /试验 箱 的 内 部 容积 至 少 为 0. 5m 。 试 验 箱 应 能 观察 到 试验 ， 同 时 应 
无 风 ， 但 燃烧 时 空气 应 能 通过 试 样 进行 正常 的 热 循 环 。 试 验 箱 的 内 表面 应 呈现 暗色 。 当 
用 一 个 面向 试验 箱 后 面 的 照度 计 置 于 试 样 位 置 时 ， 记 录 的 照度 值 应 低 于 20Ix。 为 了 安全 
和 方便 ， 试 验 箱 应 配 有 抽风 装置 〈 能 完全 闭合 ) ， 如 抽 气 扇 ， 以 除去 可 能 有 毒 的 燃烧 产 
物 。 抽 风 装 置 在 试验 时 应 关闭 ， 试 验 后 立即 打开 ， 以 除去 燃烧 残余 物 ， 此 时 可 能 需要 一 
个 强制 关闭 的 风门 。 在 试验 箱 中 可 放 一 面 镜子 ， 以 观察 试 样 后 面 。 

2. 实验 室 喷 灯 

实验 室 喷 灯 应 达到 能 完成 实验 要 求 的 等 级 。 

3. 环形 支架 

环形 支架 上 应 有 夹 持 或 等 效 的 装置 ， 以 调整 试 样 的 位 置 ( 见 图 25-2 和 图 25-3 ) 。 

4. 计时 设备 

计时 设备 至 少 应 有 0. 5s 的 分 辩 率 。 

5. 量 尺 

量 尺 的 分 度 应 为 mm。 

6. 金属 丝 网 

金属 丝 网 应 为 20 目 (近似 每 25mm 开 孔 20 个 ) ， 由 直径 0.40 ~ 0.45mm 的 钢丝 表 
成 ， 并 且 切 成 近似 125mm 的 方 片 。 

7. 状态 调节 室 

状态 调节 室 应 能 保持 23% +25 的 温度 和 50% +5% 的 相对 湿度 。 

8. 二 分 尺 

千分尺 至 少 有 0. 01mm 的 分 辨 率 。 

9. 支撑 架 

对 非 自 撑 试 样 应 使 用 支撑 架 。 
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侧 视 图 
25-2 水平 燃烧 试验 设备 
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25-3 ”垂直 燃烧 试验 设备 
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10. 干燥 试验 箱 

干燥 试验 箱 内 应 有 无 水 氛 化 钙 或 其 他 干燥 剂 ,试验 箱 应 能 使 温度 保持 在 23% + 
2%  、 相 对 湿度 不 超过 20% 。 

11. 空气 循环 烘箱 

空气 循环 烘箱 应 提供 70%C +2% 的 处 理 温度 ， 除 相关 标准 男 有 规定 外 ， 还 应 提供 每 
小 时 不 低 于 5 次 的 换 气 速率 。 

12. 棉花 热 

棉花 热 应 由 100% 的 脱脂 棉 制 成 。 


25. 1.3 ”水平 燃烧 试验 


1. 状态 调节 

除 相 关 标 准 男 有 要 求 外 ， 通常 采用 下 列 条 件 : 

1) 一 组 3 根 条 状 试 样 ， 应 在 23%C +2%C 和 50% +5% 的 相对 湿度 下 至 少 状 态 调 节 
48h。 一 旦 从 状态 调节 箱 中 移出 试 样 ， 应 在 1h 以 内 测试 试 样 。 

2) 所 有 试 样 应 在 15 ~35% 和 45% ~75% 的 相对 湿度 的 实验 室 环境 中 进行 试验 。 

2. 步骤 

1) 测量 3 根 试 样 ， 每 个 试 样 在 垂直 于 样 条 纵 轴 处 标记 两 条 线 ， 各自 离 点 燃 端 
25mm + 上 lmm 和 100mm +lmm。 

2) 在 离 25mm 标 线 最 远 端 夹 住 试 样 ， 使 其 纵 轴 近似 水 平 而 横 轴 与 水 平面 成 45° +2° 
的 夹 角 。 在 试 样 的 下 面 夹 住 一 片 呈 水 平 状态 的 金属 丝 网 ， 试 样 的 下 底 边 与 金属 丝 网 间 的 
距离 为 10mm + Imm， 而 试 样 的 自由 
端 与 金属 丝 网 的 自由 端 对 齐 。 每 次 试 
验 应 清除 先前 试验 遗留 在 金属 丝 网 上 
的 剩余 物 或 使 用 新 的 金属 丝 网 。 

3) 如 果 试 样 的 自由 端 下 弯 且 不 
能 保持 规定 的 10mm + 1mm 的 距离 时 ， 
应 使 用 图 25-4 所 示 的 支撑 架 。 把 支撑 
架 放 在 金属 丝 网 上 ， 使 支撑 架 支 撑 试 
样 以 保持 10mm + lmm 的 距离 ， 离 试 
样 自由 端 伸 出 的 支撑 架 的 部 分 近似 
10mm。 在 试 样 的 夹 持 端 要 提供 足够 2 
的 间 际 ， 以 使 支撑 架 能 在 横向 自由 地 移动 。 

4) 使 喷 灯 的 中 心 轴线 垂直 ， 把 喷 灯 放 在 远离 试 样 的 地 方 ， 同 时 调整 喷 灯 ， 使 喷 灯 
达到 稳定 的 状态 。 有 争议 时 ， 使 用 水 平 燃烧 试验 火焰 作为 参 比 或 仲裁 试验 火焰 。 

5) 保持 喷 灯 管 中 心 轴 与 水 平面 近似 成 45" 角 同时 斜 向 试 样 自由 端 ， 把 火焰 加 到 试 
样 自由 端的 底 边 ， 此 时 喷 灯 管 的 中 心 轴线 与 试 样 纵向 底 边 处 于 同样 的 垂直 平面 上 。 喷 灯 
的 位 置 应 使 火焰 侵入 试 样 自 由 端 近 似 6mm 的 长 度 。 

6) 随 着 火焰 前 端 治 着 试 样 进展 ， 以 近似 同样 的 速率 回 撤 文 撑 架 ， 防 止 火焰 前 端 与 
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支撑 架 接 触 ， 以 免 影响 火焰 或 试 样 的 燃烧 。 

7) 不 改变 火焰 的 位 置 施 焰 30s + 1s， 如 果 低 于 30s 试 样 上 的 火焰 前 端 达到 25mm 
处 ， 就 立即 移 开 火焰 。 当 火焰 前 端 达 到 25mm 标 线 时 ， 重 新 起 动 计时 器 。 把 喷 灯 撤 至 离 
试 样 150mm 处 即 可 。 

8) 在 移 开 试验 火焰 后 ， 奉 试 样 继续 燃烧 ， 记 录 经 过 的 时 间 1;， 单 位 为 s， 火 焰 前 端 
通过 100mm 标 线 时 ， 要 记录 损坏 长 度 工 为 75mm。 如 果 火 焰 前 端 通过 25mm 标 线 位 未 通 
过 100mm 标 线 的， 要 记录 经 过 的 时 间 +， 单 位 为 s8， 同 时 还 要 记录 25mm 标 线 与 火焰 停 
止 前 标 痕 间 的 损坏 长 度 ， 单 位 为 mm。 

9) 另外 再 试验 两 个 试 样 。 

10) 如 果 第 一 组 3 个 试 样 中 仅 一 个 试 样 不 符合 判 据 ， 应 再 试验 男 一 组 3 个 试 样 。 第 

































































二 组 所 有 试 样 应 符合 相关 级 别 的 判 据 。 
3. 计算 
火焰 前 端 通过 100mm 标 线 时 ， 每 个 试 样 的 线性 燃烧 速率 采用 下 式 计 算 : 
60L 
人 
式 中 wv 一 一 线性 燃烧 速率 ， 单位 为 mm/s; 





/一 一 记录 的 损坏 长 度 ， 单 位 为 mm; 
t 一 一 记录 的 时 间 ， 单 位 为 s。 

4. 分 级 

根据 下 面 给 出 的 判 据 ， 应 将 材料 分 成 HB、HB40 和 HB75 (HB 代表 水 平 燃 烧 ) 级 。 

1) HB 级 材料 应 符合 下 列 判 据 之 一 : 外 移 去 引 燃 源 后 ， 材 料 没 有 可 见 的 有 焰 燃 烧 ; 
@) 在 引 燃 源 移 去 后 ， 试 样 出 现 连 续 的 有 焰 燃 烧 ， 但 火焰 前 端 未 超过 100mm 标 线 ; 名 如 
果 火 焰 前 端 超过 100mm 标 线 ， 但 厚度 为 3.0 ~ 13. 0mm， 其 线性 燃烧 速率 未 超过 40mm/ 
min， 或 厚度 低 于 3. 0mm 时 未 超过 75mm/min; 如果 厚 度 为 3.0mm +0.2mm 的 试 样 的 
线性 燃烧 速率 未 超过 40mm/min， 那 么 降 至 1. 5mm 最 小 厚度 时 ， 就 应 自动 地 接受 为 该 
级 。 

2) HB40 级 材料 应 符合 下 列 判 据 之 一 : 中 移 去 引 燃 源 后 ， 没 有 可 见 的 有 焰 燃 烧 ; 
@) 移 去 引 燃 源 后 ， 试 样 持续 有 焰 燃 烧 ， 但 火焰 前 端 未 达到 100mm 标 线 ; 四 如 果 火 焰 前 
端 超 过 100mm 标 线 ， 线 性 燃烧 速率 不 超过 40mm/ min。 

3) HB75 级 材料 : 如 果 火 焰 前 端 超过 100mm 标 线 ， 线 性 燃烧 速率 不 应 超过 75mm/ 















































2S.1.4 ”垂直 燃烧 试验 


1. 状态 调节 

1) 一 组 5 根 条 状 试 样 应 在 23%C +2% 和 50% +5% 的 相对 湿度 下 至 少 状态 调节 48h。 
一 旦 从 状态 调节 试验 箱 中 移出 ， 试 样 应 在 1h 之 内 试验 。 

2) 一 组 5 根 条 状 试 样 应 在 75%C +25 的 空气 循环 烘箱 内 老化 168h +2h， 然 后 ， 在 
干燥 试验 箱 中 至 少 冷却 4h。 一 旦 从 干燥 试验 箱 中 移出 ， 试 样 应 在 30min 之 内 试验 。 
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3) 工业 层 合 材料 可 以 在 125% +2%C 状态 调节 24h。 

4) 所 有 试 样 应 在 15 ~35Y 和 45% ~75% 相对 湿度 的 实验 室 环境 中 进行 试验 。 

2. 试验 方法 

1) 夹 住 试 样 上 端 6mm 的 长 度 ， 纵 轴 垂 直 ， 使 试 样 下 端 高 出 水 平 棉 层 300mm + 
10mm， 棉 层 厚度 未 经 压 实 ， 其 尺寸 近似 50mm x50mm x6mm， 最 大 质量 为 0. 89g。 

2) 喷 灯 管 的 纵 轴 处 于 垂直 状态 ， 把 喷 灯 放 在 远离 试 样 的 地 方 ， 同 时 调整 喷 灯 火焰 
符合 试验 要 求 。 等 待 Smin ， 以 使 喷 灯 状态 达到 稳定 。 

3) 图 25-5 所 示 为 试 样 、 操 作 员 和 喷 灯 间 的 排列 方位 。 

4) 使 喷 灯 管 的 中 心 轴 保 持 垂直 ,将 火焰 中 心 加 到 试 样 底 边 的 中 点 ， 同 时 使 喷 灯 顶 
端 比 该 点 低 10mm +1mm， 保持 10s+0.5s， 必 要 时 ， 根 据 试 样 长 度 和 位 置 的 变化 ， 在 重 
直 平 面 移动 喷 灯 。 

对 于 在 喷 灯 火焰 作用 下 长 度 变 化 的 试 样 ， 利 用 装 于 喷 灯 上 的 一 个 小 指示 标尺 ( 见 
图 25-6) ， 可 以 保持 喷 灯 顶端 与 试 样 主体 部 分 间 10mm 的 距离 。 














































































































指示 标尺 























操作 员 目 视 位 置 
图 25-5 试 样 、 操 作 员 和 喷 灯 间 的 排列 方位 图 25-6” 任 选 的 间隙 标尺 
注 : 操作 员 视角 是 60°。 


























如 果 在 施加 火焰 过 程 中 ， 试 样 有 熔融 物 或 燃烧 物 滴 落 ， 则 将 喷 灯 倾斜 45" 角 ， 并 从 
试 样 下 方 后 撤 足 够 距离 ， 防 止 滴 落 物 进入 灯 管 ， 同 时 保持 灯 管 出 口中 心 与 试 样 残 留 部 分 
间距 离 仍 为 10mm +1mm， 呈 线 状 的 滴 落 物 可 忽略 不 计 。 对 试 样 施加 火焰 10s +0.5s 之 
后 ， 立 即将 喷 灯 撤 到 足够 距离 ， 以 免 影响 试 样 ， 同 时 用 计时 设备 开始 测量 余 焰 时 间 4， 
单位 为 s， 注 意 并 记录 4。 测量 4 时， 将 喷 灯 撤离 试 样 150mm 的 距离 是 符合 要 求 的 。 

5) 当 试 样 余 焰 熄灭 后 ,立即 重新 把 试验 火焰 放 在 试 样 下 面 ， 使 喷 灯 管 的 中 心 轴 保 
持 垂直 的 位 置 ， 并 使 喷 灯 的 顶端 处 于 试 样 底 端 以 下 10mm + lmm 的 距离 ， 保 持 10s + 
0. 5s。 如 果 需 要 ， 移 开 喷 灯 清除 滴 落 物 。 在 第 二 次 对 试 样 施加 火焰 10s +0.5s 后 ， 立 即 
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" 430 . 
熄灭 喷 灯 或 将 其 移 离 试 样 足 够 过 ， 使 之 不 对 试 样 产生 影响 ， 同 时 利用 计时 设备 开始 测量 

















继续 测量 4 
求 的 。 测 量 纪 


试 样 的 余 焰 时 间 t。 和 余辉 时 间 ts， 准确 至 秒 ， 记 录 t、t 及 1,+ ts。 还 要 注意 和 记录 是 
否 有 任何 颗粒 从 试 样 上 落下 ， 并 且 观 察 是 否 将 棉 垫 引 燃 。 测 量 和 记录 余 焰 时 间 t。 ， 然 后 
焰 时 间 忆 和 余辉 时 间 i 之 总 和 ， 即 六 +t， 不 重 调 计 时 设备 记录 is 是 符合 








和 六 时， 把 喷 灯 撤离 试 样 150mm 就 可 以 了 。 








6) 重复 该 步骤 直到 状态 调节 过 的 5 根 试 样 试验 完毕 。 




















7) 如 果 在 给 定 条 件 下 处 理 的 一 组 5 根 试 样 ， 其 中 仅 一 个 试 样 不 符合 某 种 分 级 的 所 
有 判 据 ， 应 试验 经 受 同 样 状态 调节 处 理 的 另 一 组 5 根 试 样 。 作 为 余 焰 时 间 4 的 总 秒 数 ， 





对 于 V-0 级 ， 
组 5 个 试 样 进 


3. 结果 表示 





如 果 余 焰 总 时 间 在 51 ~55s 或 对 V-1 和 V2 级 为 251 ~255s 时 ， 要 外 加 一 
行 试验 。 第 二 组 所 有 的 试 样 应 符合 该 级 所 有 规定 的 判 据 。 





由 两 种 条 件 处 理 的 各 5 根 试 样 ,采用 下 式 计算 该 组 的 总 余 焰 时 间 4: 



































te 三 > Ci 由 这 
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式 中 “一 一 总 的 余 焰 时 间 ， 单 位 为 s; 
ti 一 一 第 i 个 试 样 的 第 一 个 余 焰 时 间 ， 单 位 为 s; 
4 一 一 第 i 个 试 样 的 第 二 个 余 焰 时 间 ， 单 位 为 s。 
4. 分 级 
根据 试 样 的 行为 ， 按 照 表 25-1 所 示 的 判 据 ， 把 材料 分 为 VO、V-1 和 V2 级 (V 代 
表 垂 直 燃 烧 ) 。 
表 25-1 垂直 燃烧 级 别 
级 别 
判 据 
V-0 V-l V2 
单个 试 样 余 焰 时 间 (ti 和 妃 ) As <10 <30 <30 
任 一 状态 调节 的 一 组 试 样 总 的 余 焰 时 间 tr/s <50 <250 <250 
第 二 次 施加 火焰 后 单个 试 样 的 余 焰 加 上 余辉 时 间 (i, +ts) 《As <30 <60 <60 
余 焰 和 (或 ) 余辉 是 否 划 延至 夹具 否 否 否 
火焰 颗粒 或 滴 落 物 是 否 引 燃 棉 热 否 否 是 














25.2 ”塑料 燃烧 性 能 (点 着 温度 ) 的 测定 试验 














点 着 温度 是 指 在 规定 的 试验 条 件 下 ， 从 材料 中 分 解放 出 的 可 燃气 体 ， 经 外 火焰 点 燃 


并 燃烧 一 定 


时 间 的 最 低温 度 。 


塑料 燃烧 性 能 (点 着 温度 ) 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 4610 一 1984《 塑 料 燃烧 


性 能 试验 方 








法 点 着 温度 的 测定 》 进行 。 


25.2.1 试 样 
样品 需 粉碎 、 过 第， 制 成 粒度 为 0. 5 ~1. 0mm 的 试 样 。 某 些 热塑性 塑料 粉碎 时 ， 可 
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和 国体 C0，( 干 冰 ) 混合 ， 便 于 粉碎 。 
25.2.2 试验 仪器 


1. 铝 或 铜 锭 炉 和 不 锈 钢 容器 

铝 或 铜 狂 炉 和 不 锈 钢 容器 如 图 25-7 所 示 。 

1) 一 个 圆柱 形 的 锭 炉 ， 直 径 为 100mm， 高 度 为 100mm， 有 温度 计 、 控 温 元 件 及 几 
个 容器 的 插 孔 。 

2) 锭 炉 附 有 电 加 热 和 恒温 控制 系统 ， 使 乌 
炉 能 在 150 ~ 450C 之 间 任 何 温度 上 和 恒定， 允许 
偏差 为 +2°C。 

3) 不 锈 钢 容器 : 内 径 为 9mm， 高 度 为 
48mm， 壁 厚 lmm 的 圆 简 ， 带 有 一 个 长 度 为 
10mm， 内 径 为 1.Smm 喷嘴 的 盖子 。 

4) 盖 、 容 器 和 锭 炉 的 配合 允许 偏差 为 
+0. 1mm 。 

2. 其 他 设备 

1) 点 火器 : 内 径 为 0.8mm 左右 的 喷嘴 。 
通 以 可 燃气 体 ， 点 燃 后 ， 当 喷嘴 向 上 时 ， 其 火 
焰 高 度 为 10 ~ 15mm 左右 。 

2) 温度 计 。 

3) 试 样 粉碎 器 械 。 

4) 秒表 。 

5) 架 盘 药物 天 平 ， 精 度 为 0. 1g。 

6) 通风 装置 : 为 了 排除 试验 时 产生 的 有 毒 
烟 气 ， 试 验 要 在 通风 橱 内 进行 。 但 在 试验 过 程 ”图 25.7 ， 铝 或 铜 锭 妨 和 不 锈 钢 容器 
中 应 关闭 通风 系统 ， 以 免 影 响 试 验 结果 。 


25.2.3 ”试验 方法 和 结果 表示 


1) 把 锭 炉 加 热 到 预定 的 温度 ， 并 使 之 恒定 ， 允 许 偏 差 为 +2%C 。 

2) 将 装 有 1g 试 样 的 容器 放 入 锭 炉 的 孔 中 ， 羔 上 盖子 (盖子 预先 放 在 锭 炉 项 上 加 
热 ) ， 并 起 动 秒表 。 

3) 将 点 火 火 焰 置 于 盖 的 喷嘴 上 方 2mm 处 晃动 。 如 果 在 开始 Smin 内 ,喷嘴 上 没有 
(或 有 ) 连续 5s 的 火焰 ， 则 每 次 将 锭 炉 温度 升 高 (或 降低 ) 10%C ， 用 新 的 试 样 重 新 试 
验 ， 直 到 测 得 喷嘴 上 出 现 连续 5s 以 上 火焰 时 的 最 低温 度 为 止 ， 并 记录 此 温度 。 

4) 在 每 个 预定 的 温度 做 3 个 试 样 ， 若 有 两 个 没有 5s 以 上 火焰 ， 则 将 狂 炉 温度 升 高 
10%C ， 再 做 3 个 试 样 ， 如 有 两 个 出 现 5s 以 上 火焰 的 最 低温 度 ， 将 其 修 约 10 的 倍数 ， 即 
为 材料 的 点 着 温度 。 

5) 在 热塑性 塑料 的 测定 中 有 发 泡 溢 出 现象 时 ， 可 以 将 试 样 减少 到 0. 5g， 如 果 仍 有 
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溢出 ， 则 不 能 用 该 方法 试验 。 
25.3 ”纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 〈 氧 指数 法 ) 


氧 指数 (01) 是 指 在 规定 的 试验 条 件 下 ,在 氮气 和 氧气 混合 气体 中 ，23% +2C 
时 ， 刚 好 维持 材料 燃烧 的 最 小 氧 含量 ， 它 以 体积 分 数 表 示 。 

试验 原理 : 将 试 样 垂 直 固定 在 燃烧 简 中 ， 使 气 、 氮 混合 气流 由 下 向 上 流 过 ， 点 燃 试 
样 项 端 ， 同 时 记 时 和 观察 试 样 燃 烧 长 度 ， 与 所 规定 的 判 据 相 比较 。 在 不 同 的 氧 含量 中 试 
验 一 组 试 样 ， 测 定 试 样 刚好 维持 平稳 燃烧 时 的 最 低 氧 含量 ， 用 混合 气 中 氧 的 体积 分 数 表 
不 。 

纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 ( 氧 指 数 法 ) 可 按照 CBMT 8924 一 2005 
《纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 试验 方法 ” 氧 指 数 法 》 进 行 。 


25.3.1 试 样 


1. 试 样 制备 

按 本 书 3. 3. 1 节 中 的 有 关 规 定 进行 试 样 制备 。 

2. 试 样 尺 十 

试 样 长 度 为 70 ~ 150mm， 宽 度 为 6. 5mm +0. Smm， 厚 度 为 3mm +0.25mm， 其 他 厚 
度 的 试 样 也 可 进行 试验 ,但 试验 结果 只 能 在 同样 厚度 下 比较 。 

3. 试 样 数量 

每 组 试 样 不 少 于 5 根 。 

4. 状态 调节 与 试验 环境 

状态 调节 和 试验 环境 按 本 书 5. 3. 1 节 的 有 关 规 定 执行 。 


25. 3.2 试验 仪器 


1. 氧 指数 测定 仪 

氧 指数 测定 仪 示意 图 如 图 25-8 所 示 。 

1) 燃烧 简 : 最 小 内 径 为 73mm、 高 度 为 450mm 、 顶 部 限 流 盖 出 口 的 内 径 为 40mm 的 
耐 热 玻璃 管 ， 垂 直 固 定 在 可 通过 氧 、 毛 混合 气流 的 基 座 上 。 底 部 用 直径 为 3 ~5mm 的 玻 
璃 珠 充填 ， 填 充 高 度 为 80 ~ 100mm。 在 玻璃 珠 上 方 放置 一 个 金属 网 ， 以 防 下 落 的 燃烧 碎 
片 阻 塞 气体 人 口 和 配 气 通路 。 

2) 试 样 夹 : 能 固定 在 燃烧 简 轴 中 心 位 置 上 ， 并 能 垂直 夹 住 试 样 的 构件 。 试 样 夹 及 
其 支撑 物 的 轮廓 应 光滑 ， 使 引入 气体 的 滑 流 最 小 化 。 

3) 流量 测量 和 控制 系统 : 合适 的 气体 流量 计 ， 控 制 混合 气体 中 氧气 的 体积 分 数 ， 
精度 在 上 0.5% ,调节 混合 气体 的 体积 分 数 ， 精 度 在 +0. 1% 。 

2. 气 源 

采用 GBAT 3863 中 所 规定 的 氧 和 GBAT 3864 中 所 规定 的 氮 及 所 需 的 氧 、 毛 气 钢瓶 和 
调节 装置 。 气 体 使 用 的 压力 不 低 于 1MPa。 
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到 25-8 ”和 氧 指 数 测定 仪 示意 图 
1 一 点 火器 ”2 一 玻璃 燃烧 简 “3 一 燃烧 着 的 试 样 4 一 试 样 夹 ”5 一 燃烧 简 支 架 
6 一 金属 网 “7 一 测 温 装置 ”8 一 装 有 玻璃 的 支 座 ”9 一 基 座 架 10 一 气体 预 混 
合 结 点 11 一 截止 阀 “12 一 接头 ”13 一 压力 表 14 一 精密 压力 控制 器 
15 一 过 滤器 ”16 一 针 间 17 一 气体 流量 计 
18 一 玻璃 燃烧 简 ”19 一 限 流 盖 















































3. 点 火器 

由 一 根 金属 管制 成 ， 尖 端 为 内 径 2mm + lmm 的 喷嘴， 火焰 长 度 可 以 随意 控制 ， 并 
能 进入 燃烧 简 上 方 点 燃 试 样 。 当 喷嘴 垂直 向 下 时 ， 火 焰 的 长 度 为 16mm + 4mm。 热 源 为 
丙烷 或 丁 烷 、 石 油 液化 气 、 煤 气 、 天 然 气 等 。 仲 裁 试 验 时 ， 须 以 未 混 有 空气 的 丙烷 作为 
点 燃气 体 。 

4. 排 烟 系统 

排 烟 系统 能 排除 燃烧 产生 的 烟 生 和 灰 粒 ， 但 不 应 影响 燃烧 简 中 气体 的 流速 和 温度 。 

5. 其 他 

1) 秒表 : 精度 0. 1s。 

2) 游标 卡尺 : 精度 0. 01mm。 


25. 3.3 ”试验 方法 


1. 试 样 测量 

测量 试 样 尺 寸 ， 厚 度 准确 至 0.01mm。 

2. 设备 检查 

试验 前 ， 应 转动 阀门 ， 检 查 连 接 处 是 否 漏 气 。 

3. 开始 试验 时 氧 含量 的 确定 

根据 经 验 或 试 样 在 空气 中 点 燃 的 情况 ， 估 计 开 始 试验 时 氧 含量 。 例 如 : 在 空气 中 迅 
速 燃 烧 ， 则 开始 试验 时 的 氧 的 体积 分 数 为 18% 左右 ; 在 空气 中 缓慢 燃烧 或 时 断 时 续 ， 
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则 为 21% 左右 ; 在 空气 中 离开 点 火 源 即 灭 ， 则 至 少 为 25% 以 上 。 

4. 安装 试 样 

将 试 样 夹 在 夹具 上 ， 垂 直 地 安装 在 燃烧 简 的 中 心 位 置 上 ,保证 试 样 顶 端 低 于 燃烧 简 
顶端 至 少 100mm， 试 样 暴露 部 分 最 低 处 应 高 于 燃烧 简 底 部 至 少 100mm。 

5. 调节 气体 控制 装置 

用 上 述 确定 的 氧 含量 ， 以 40mm/s +2mm/s 的 速度 ， 洗 涤 燃 烧 简 至 少 30s。 

6. 点 燃 试 样 
使 火焰 的 最 低 可 见 部 分 接触 试 样 顶端 并 覆盖 整个 顶 表面 ， 勿 使 火焰 碰 到 试 样 的 楼 边 
和 侧 表面 。 在 确认 试 样 顶 端 全 部 着 火 后 ， 立 即 移 去 点 火器 ， 开 始 记 时 。 

点 燃 试 样 时 ， 火 焰 作 用 时 间 最 长 为 30s。 若 在 30s 内 不 能 点 燃 ， 则 应 增 大 氧 浓度 ， 
继续 点 燃 ， 直 至 30s 内 点 燃 为 止 。 

7. 燃烧 行为 观察 和 记录 

1) 反复 进行 下 面 由 条 和 @) 条 的 操作 ， 测 得 三 次 试 样 燃烧 时 间 为 3min 以 上 的 最 低 氧 
含量 ， 即 中 条 的 氧 含量 值 ， 但 四 条 和 @ 条 所 得 的 氧 的 体积 分 数 之 差 应 小 于 0.5% 。 在 燃 
烧 过 程 中 流量 不 能 改变 ， 也 不 能 打开 排 烟 系 统 。 中 试 样 燃 烧 时 间 大 于 3min， 则 降低 氧 
含量 ; @ 试 样 燃烧 时 间 小 于 3min， 则 增加 氧 含量 。 

2) 应 记 下 材料 燃烧 特性 ， 例 如 : 熔 滴 、 烟 灰 、 结 炭 、 漂 游 性 燃烧 、 灼 烧 、 余 辉 或 
其 他 需要 记录 的 特性 。 


25. 3.4 结果 表示 
1) 氧 指数 01 按 下 式 计算 : 
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q(0,) 
q(0,) +gq(N,) 
式 中 0I 一 一 氧 指 数 ( 体 积分 数 ,% ) ; 

q(0,) 一 一 氧气 的 流量 ， 单 位 为 L/min; 

q(N,) 一 一 氮气 的 流量 ， 单 位 为 L/min。 

2) 每 根 试 样 的 氧 指数 值 。 

3) 算术 平均 值 ， 取 小 数 点 后 一 位 。 


2S.4 氧 指数 法 测定 塑料 燃烧 行为 室温 试验 


试验 原理 : 将 一 个 试 样 垂直 固定 在 向 上 流动 的 氧 、 气 混合 气体 的 透明 燃烧 简 里 ， 点 
燃 试 样 项 端 ， 并 观察 试 样 的 燃烧 特性 ， 把 试 样 连续 燃烧 时 间或 试 样 燃烧 长 度 与 给 定 的 判 
据 相 比较 ,通过 在 不 同 氧 含量 下 的 一 系列 试验 ， 估 算 氧 含量 的 最 小 值 。 

为 了 与 规定 的 最 小 氧 指 数值 进行 比较 ,试验 3 个 试 样 ， 根 据 判 据 判 定 至 少 两 个 试 样 
烛 灭 。 

氧 指数 法 测定 塑料 燃烧 行为 室温 试验 方法 按照 GBAT 2406. 2 一 2009 《塑料 用 氧 指 
数 法 测定 燃烧 行为 第 2 部 分 : 室温 试验 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 试 样 厚 度 小 于 


OI x 100% 
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10. 5mm 能 直立 自 撑 的 条 状 或 片 状 材料 ， 也 适用 于 表 观 密度 大 于 100kg/m 的 均 质 固体 材 
料 、 层 压 材料 或 泡沫 材料 ， 以 及 某 些 表 观 密度 小 于 100kg/m 的 泡沫 材料 。 


25.4.1 试 样 


1. 取样 


应 按 材 料 标准 














进行 取样 。 对 已 知 氧 指数 在 +2 以 内 波动 的 材料 ， 需 15 个 试 样 。 对 























于 未 知 氧 指数 的 材料 ， 或 显示 不 稳定 燃烧 特性 的 材料 需 15 ~ 30 个 试 样 。 


2. 试 样 尺寸 和 制备 





























依照 适宜 的 材料 标准 或 规定 的 步骤 制备 试 样 ， 试 样 尺 寸 如 表 25-2 所 示 。 





表 25-2 试 样 尺 十 















































试 样 形状 了 | 长 度 /mm 宽度 /mm 厚度 /mm 用 途 
I 80 ~ 150 10 £0.5 4 +0.25 用 于 模 塑 材料 
I 80 ~ 150 10 £0.5 10 £0.5 用 于 泡沫 材料 
HI® 80 ~150 10 +0.5 <10.5 用 于 片 材 “接收 状态 ” 
TV 70 ~ 150 6.5 +0.5 3 +0.25 电器 用 自 撑 模 塑 材料 或 板材 
V@ 140 9 52 +0.5 <10.5 用 于 软 膜 或 软片 
VI® 140 ~200 20 0.02 ~0.10® | ”用 于 能 用 规定 的 杆 “ 缠绕 “接收 状态 ”的 薄膜 


QD 工 、 开 、 亚 条 
@ 亚 和 V 型 试 样 
® 
@ 


限于 厚度 能 用 规定 的 棒 缠 绕 的 薄膜 。 如 薄膜 很 薄 ， 而 
类 似 的 结果 。 


HIV 型 试 样 适用 于 自 撑 材 料 ，V 型 试 样 














月 非 自 撑 的 材料 。 


























制备 薄膜 试 样 时 ， 








的 末端 ， 


下 


出 成 长 度 合 





适 
所 获得 的 结果 ， 仅 用 于 同样 形状 和 厚度 的 试 样 的 比较 。 
WI 型 试 样 适用 于 绰 绕 后 能 自 撑 的 薄膜 。 表 中 的 尺寸 是 缠绕 前 原始 薄膜 的 形状 。 
及 






























































层 或 多 层 倒 加 进行 缠绕 ， 以 获得 与 YI 型 试 样 








把 薄膜 的 一 角 插 入 狭 颖 中 ， 以 45° 螺 旋 地 缠绕 在 杆 上 ， 直 到 工具 











适 的 样 条 ， 如 图 25-9 所 示 。 缠 绕 完 成 后 ， 粘 牢 试 样 卷 简 的 末端 。 

















将 不 锈 钢 杆 从 卷 好 的 薄膜 中 抽出 并 剪 去 卷 简 顶 端 20mm。 

















试 样 在 样品 材料 上 的 位 置 和 取向 上 的 不 对 称 性 。 





确保 试 样 表 面 

















i 清洁 且 无 影响 燃烧 行为 的 缺陷 (如 模 塑 飞 边 或 机 加 工 的 毛刺 )。 注 意 





3. 试 样 的 标 线 


为 了 观察 


察 试 样 燃烧 距离 ,可 根据 试 样 的 类 型 和 所 用 的 
点 火 方式 在 一 个 或 多 个 面 上 夯 标 线 。 自 撑 试 样 至 少 在 两 





相 邻 表面 画 标 线 。 如 使 





(1) 顶 面 点 燃 试验 标 线 对 I、 卫 、 且 、W 或 YI 型 
试 样 进行 试验 时 ， 应 在 离 点 燃 端 50mm 处 画 标 线 。 

(2) 扩散 点 燃 试验 标 线 ”对 V 型 试 样 进行 试验 时 ， 
标 线 画 在 支撑 框架 上 。 对 稳定 性 材料 进行 试验 时 ， 为 了 
人 在 离 点 燃 端 20mm 和 100mm 处 画 标 线 。 


4. 状态 调节 


1) 除非 男 有 规定 
23%C +2%C 和 湿度 50% +5% 条 件 下 至 少 调节 88h。 图 25.9” 轧 制 的 试 样 

















用 墨水 ,在 点 燃 前 应 使 标 线 干 燥 。 




















， 否 则 每 个 试 样 试验 前 应 在 温度 
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2) 含有 易 挥 发 可 燃 物 的 泡沫 材料 试 样 ， 在 状态 调节 前 ， 应 在 鼓 风 烘箱 内 处 理 168h。 
25.4.2 试验 仪器 


试验 燃烧 简 由 一 个 垂直 固定 在 基 座 上 ， 并 可 导入 含 氧 混 合 气体 的 耐 热 玻璃 简 组 成 。 
氧 指数 设备 如 图 25-10 所 示 ， 非 自 撑 试 样 的 支撑 框架 如 图 25-11 所 示 。 




















燃烧 简 (高 度 4 4 
500 土 0， 内 
径 75 ~100) 














试 样 
试 样 夹 
阻挡 碎片 
的 金属 网 

气 / 氮 混合 气 

扩散 器 环 





图 25-10 ” 氧 指数 设备 
a) 耐 热 玻 璃 位 bp) 缩小 燃烧 简 出 口 装置 “) 点 火器 d) 气流 测量 装置 e) 支架 
1 一 气体 预 混 点 “2 一 截止 闪 3 一 接口 4 一 压力 表 5 一 精密 压力 
调节 器 ”6 一 过 滤器 7 一 针 形 阀 8 一 气体 流量 计 
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上 参考 标记 

















图 25-11 非 自 撑 试 样 的 支撑 框架 
注 : 试 样 牢 固 地 夹 在 不 锈 钢 制 造 的 两 个 垂直 向 上 的 又 子 之 间 。 
































优选 的 燃烧 简 尺 寸 为 高 度 300mm +50mm， 内 径 75 ~ 100mm。 燃 烧 简 顶 端 具 有 限 流 
孔 ， 排 出 气体 的 流速 至 少 为 90mm/s。 直 径 为 40mm ， 高 出 燃烧 简 至 少 10mm 的 收缩 口 可 
满足 要 求 。 如 能 获得 相同 结果 ， 有 或 无 限 流 孔 的 其 他 尺寸 燃烧 简 也 可 使 用 。 燃 烧 简 底 部 
支撑 简 的 基 座 上 应 安装 使 进入 的 混合 气体 分 布 均匀 的 装置 。 推 荐 使 用 含有 易 扩 散 并 具 
有 金属 网 的 混合 室 。 如 果 同 类 型 多 用 途 的 其 他 装置 能 获得 相同 结果 ， 也 可 使 用 。 应 在 低 
于 试 样 夹 持 器 水 平面 下 安装 一 个 多 孔 隔 网 ， 以 防止 下 落 的 燃烧 碎片 堵塞 气体 入 口 和 扩散 
通道 。 

燃烧 简 的 支 座 应 安 有 调 平装 置 或 水 平 指示 器 ， 以 使 燃烧 简 和 安装 在 其 中 的 试 样 垂直 
对 中 。 为 便于 对 燃烧 简 中 的 火焰 进行 观察 ， 可 提供 深 色 背景 。 

2. 试 样 夹 

试 样 夹 用 于 燃烧 简 中 央 垂 直 支 撑 试 样 。 

对 于 自 撑 材 料 ， 夹 持 处 离开 判断 试 样 可 能 燃烧 到 的 最 近 点 至 少 15mm。 对 于 薄膜 和 
薄片 ， 使 用 框架 ， 由 两 垂直 边框 支撑 试 样 ， 离 边框 顶端 20mm 和 100mm 处 划 标 线 。 

夹具 和 支撑 边框 应 平滑 ， 以 使 上 升 气流 受到 的 干扰 最 小 。 

3. 气 源 

可 采用 纯度 不 低 于 98% (质量 分 数 ) 的 氧气 和 /或 氮气 、 和 /或 清洁 的 空气 (氧气 
的 体积 分 数 为 20. 9% ) 作为 气 源 。 
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除非 试验 结果 对 混合 气体 中 较 高 的 含 湿 量 不 敏感 ， 否 则 进入 燃烧 简 混 合 气体 的 含 湿 
量 应 小 于 0.1% (质量 分 数 ) 。 如 果 所 供 气体 的 含 湿 量 不 符合 要 求 ， 则 气体 供应 系统 应 
配 有 干燥 设备 ， 或 配 有 含 湿 量 的 检测 和 取样 装置 。 

气体 供应 管 路 的 连接 应 使 混合 气体 在 进入 燃烧 简 基 座 的 配 气 装置 前 充分 混合 ， 以 使 
燃烧 简 内 处 于 试 样 水 平面 以 下 的 上 升 混合 气 中 氧 的 体积 分 数 变化 小 于 0. 2% 。 

4. 气体 测量 和 控制 装置 

该 装置 适 于 测量 进入 黎 烧 简 内 混合 气体 中 氧 的 体积 分 数 ， 准 确 至 + 上 0. 5% 。 当 在 
23%C +2%C 通过 燃烧 简 的 气流 为 40mmys +2mm/s 时 ， 调 节 体 积分 数 的 精度 为 0. 1% 。 

应 提供 检测 方法 ， 确 保 进 入 燃烧 简 内 混合 气体 的 温度 为 23%C +2% 。 如 有 内 部 探 
头 ， 则 该 探头 的 位 置 与 外 形 设计 应 使 燃烧 简 内 的 扰动 最 小 。 

5. 点 火器 03 的 犹 颖 夹 住 洲 

点 火器 由 一 根 末 端 直径 为 2mm + 膜 一 端 便于 卷 绕 
lmm、 能 插入 燃烧 简 并 喷 出 火焰 点 燃 
试 样 的 管子 构成 。 

火焰 的 燃料 应 为 未 混 有 空气 的 丙 
烷 。 当 管子 垂直 插入 时 ， 应 调节 燃料 
供应 量 以 使 火焰 从 出 口 垂直 向 下 喷射 
16mm 土 4mm 。 

6. 计时 器 

测量 时 间 可 达 Smin， 准 确 
土 0.9s。 

7. 排 烟 系统 

排 烟 系统 应 能 排除 燃烧 简 内 的 烟 
尘 或 灰 粒 ， 但 不 能 干扰 燃烧 简 内 气体 
流速 和 温度 。 了 

8. 薄膜 试 样 制备 工具 3 

薄膜 试 样 制 备 工具 由 一 根 直径 为 
2mm 一 端 带 有 一 个 狭 颖 的 不 锈 钢 杆 构 图 25-12 薄膜 试 样 制 备 工 其 
成 ， 见 图 25-12。 
25. 4.3 ”试验 方法 

1. 设备 和 试 样 的 安装 

1) 试验 装置 应 放置 在 23% +2%C 的 环境 中 。 必 要 时 将 试 样 放置 在 23% +2%C 和 相对 
湿度 为 50% +5% 的 密闭 容器 中 ， 当 需要 时 从 容器 中 取出 。 

2) 如 需要 ， 应 重新 校准 设备 。 

3) 选择 起 始 氧 含量 ， 可 根据 类 似 材料 的 结果 选取 。 另 外 ， 可 观察 试 样 在 空气 中 的 
点 燃 情况 ， 如 果 试 样 迅 速 燃烧 ， 选 择 起 始 氧 含量 约 为 18% (体积 分 数 ) ; 如 果 试 样 缓慢 
燃烧 或 不 稳定 燃烧 ， 选 择 的 起 始 氧 含量 约 为 21% (体积 分 数 ) ; 如 果 试 样 在 空气 中 不 连 
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续 燃 烧 ， 选 择 的 起 始 氧 含量 至 少 为 21% (体积 分 数 ) 。 这 取决 于 点 燃 的 难 易 程度 或 熄灭 
前 燃烧 时 间 的 长 短 。 

4) 确保 燃烧 简 处 于 垂直 状态 。 将 试 样 垂直 安装 在 燃烧 简 的 中 心 位 置 ， 使 试 样 的 顶 
端 低 于 燃烧 简 顶 口 至 少 100mm， 同 时 试 样 的 最 低 点 的 暴露 部 分 要 高 于 燃烧 简 基 座 的 气 
体 分 散装 置 的 项 面 100mm。 













































































5) 调整 气体 混合 器 和 流量 计 ， 使 氧 /所 气体 在 23% + 上 2% 下 混合 ， 氧 含量 达到 设 定 
值 ， 并 以 40mm/s +2mm/s 的 流速 通过 燃烧 简 。 在 点 燃 试 样 前 至 少 用 混合 气体 冲洗 燃烧 

















简 30s。 确 保 点 燃 及 试 样 燃烧 期 间 气 体 流速 不 变 。 

6) 记录 和 氧 含量 ,计算 出 所 用 的 氧 含量 ， 以 体积 分 数 表示 。 

2. 点 燃 试 样 

根据 试 样 的 形状 ， 按 下 述 要 求 任 选 一 种 点 燃 方法 : QI、I、HIE、IV 和 VI 型 试 样 ， 
使 用 顶 面 点 燃 ; @V 型 试 样 ， 使 用 扩散 点 燃 。 

(1) 顶 面 点 燃 法 ” 顶 面 点 燃 是 在 试 样 项 面 使 用 点 火器 点 燃 。 

将 火焰 的 最 低 部 分 施加 于 试 样 的 项 面 ， 如 需要 ， 可 履 盖 整个 顶 面 ， 但 不 能 使 火焰 对 
着 试 样 的 垂直 面 或 杰 。 施 加 火焰 30s， 每 隔 5s 移 开 一 次 ， 移 开 时 恰好 有 足够 时 间 观 察 试 
样 的 整个 项 面 是 否 处 于 燃烧 状态 。 在 每 增加 5s 后 ， 观 察 整个 试 样 项 面 持续 燃烧 ， 立 即 
移 开 点 火器 ， 此 时 试 样 被 点 燃 并 开始 记录 燃烧 时 间 和 观察 燃烧 长 度 。 

(2) 扩散 点 燃 法 “扩散 点 燃 法 是 使 点 火器 产生 的 火焰 通过 项 面 下 移 到 试 样 的 垂直 
面 。 

下 移 点 火器 把 可 见 火 焰 施 加 于 试 样 项 面 并 下 移 到 垂直 面 近 6mm。 连 续 施 加 火焰 
30s， 包 括 每 5s 检查 试 样 的 燃烧 中 断 情况 ， 直 到 垂直 而 处 于 稳 态 燃烧 或 可 见 燃烧 部 分 达 
到 支撑 框架 的 下 标 线 为 止 。 如 果 使 用 1、I、II 和 VI 型 试 样 ， 则 燃烧 部 分 达到 试 样 的 上 
标 线 为 止 。 

为 了 测量 燃烧 时 间 和 燃烧 的 长 度 ， 当 燃烧 部 分 达到 下 标 线 时 ， 就 认为 试 样 被 点 
燃 。 

3. 单个 试 样 燃烧 行为 的 评价 

1) 当 试 样 点 燃 时 开始 记录 燃烧 时 间 ， 观 察 燃烧 行为 。 如 果 燃 烧 中 止 , 但 在 1s 内 又 
自发 再 燃 ， 则 继续 观察 和 计时 。 

2) 如 果 试 样 的 燃烧 时 间 和 燃烧 长 度 均 未 超过 表 25-3 规定 的 相关 值 ， 记 作 “O” 反 
应 。 如 果 燃 烧 时 间或 燃烧 长 度 两 者 任何 一 个 超过 表 25-3 中 规定 的 相关 值 ， 记 下 燃烧 行 
为 和 火焰 的 熄灭 情况 ， 此 时 记 作 “ x ”反应 。 注 意 材料 的 燃烧 状况 ， 如 滴 落 、 焦 糊 、 
不 稳定 燃烧 、 灼 热 燃烧 或 余辉 。 

3) 移出 试 样 ， 使 清洁 燃烧 简 及 点 火器 使 燃烧 简 温 度 降 到 23%C +2%C ， 或 用 另 一 个 
燃烧 简 再 进行 试验 。 

4. 逐步 选择 氧 含量 

试验 过 程 中 ， 按 下 述 步骤 选择 所 用 的 氧 含量 : 

1) 如 果 前 一 个 试 样 燃烧 行为 是 “ x” 

2) 如 有 果 前 一 个 试 样 燃烧 行为 是 “OO” 
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表 25-3 ” 氧 指数 测量 的 判 据 






































































































































































































































ee 判 据 (二 选 其 一 )? 
试 样 类 型 点 燃 方法 一 
点 燃 后 的 燃烧 时 间 /s 燃烧 长 度 2 
a 180 试 顶端 以 下 50mm 
1、 卫 、 王 、 人 和 W > 
扩散 点 燃 180 上 标 线 以 下 50mm 
V i 180 上 标 线 (框架 上 ) 以 下 80mm 
@D， 不 同形 状 的 试 样 或 不 同 点 燃 方式 及 试验 过 程 ， 不 能 产生 等 效 的 氧 指数 结果 。 
@， 当 试 样 上 任何 可 见 的 燃烧 部 分 ， 包 括 垂直 表面 流 消 的 燃烧 滴 落 物 ， 通 过 该 表 规定 的 标 线 时 ， 认 为 超 
过 了 燃烧 范围 。 
5. 初始 氧 含量 的 确定 
采用 任意 合适 的 步 长 ， 进 行 试验 直到 和 氧 含量 之 差 <1.0% (体积 分 数 ) ， 且 一 次 是 
O 〇 ”反应 ， 男 一 次 是 “ x 5 将 这 组 氧 含量 中 的 “O” 反 应 记 作 初始 氧 含 
量 。 
6. 氧 含量 的 改变 
1) 再 次 利用 初始 氧 含 量 ， 重 复试 验 一 个 试 样 ， 记 录 所 用 的 氧 含量 (c,) 和 “x” 
或 “OO” 反 应 ， 作 为 W 和 Ni 系列 的 第 一 个 值 。 
2) 改变 氧 含量 ， 重 复试 验 其 他 试 样 ， 氧 含量 的 改变 量 为 总 混合 气体 的 0.2% ( 体 
积分 数 ) ， 记 录 c, 值 及 相应 的 反应 。 
3) 保持 d=0.2% ， 试 验 4 个 以 上 的 试 样 ， 并 记录 每 个 试 样 的 氧 含 量 c, 和 反应 类 
型 。 最 后 一 个 试 样 的 氧 含量 记 为 ci。 
4) 计算 氧 含量 的 标准 偏差 和 : 
ye OL | 
| 
刀 .一 1 
式 中 c 一 一 Ni 系列 测量 中 最 后 6 个 反应 每 个 所 用 的 百 分 含量 ; 
0I 一 一 计算 的 氧 指数 值 ; 
n 一 一 构成 了 〈c, - 0ID)” 氧 含量 测量 次 数 。 
氧 含量 增 量 〈 体 积分 数 ) d 应 满足 条 件 : 
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25. 4.4 结果 表示 


氧 指数 0I 以 体积 分 数 表 示 ， 由 下 式 计 算 : 
Ol1=c, +kd 
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式 中 “er 一 一 记录 的 系列 中 最 后 氧 含量 值 ( 体 积分 数 ,% ) ， 取 一 位 小 数 ; 
d 一 一 氧 含量 的 差 值 (体积 分 数 ,% ) ， 取 一 位 小 数 ; 
/一 一 系数 。 

上 值 和 符号 取决 于 试 样 反应 类 型 ， 可 由 表 25-4 按 下 述 的 方法 确定 。 

1) 若 试 样 是 “O” 反 应 ， 则 第 一 个 相反 的 反应 是 “x” 反 应， 试验 时 ， 在 表 25-4 
的 第 1 列 ， 找 出 与 最 后 四 个 反应 符号 相对 应 的 那 一 行 ， 找 出 N 系列 中 “@ 〇 ”反应 的 数 
目 ， 作 为 该 表 a) 行 中 “@ 〇 ”的 数目 , 大 值 和 符号 在 第 2、3、4 或 5 列 中 给 出 。 

2) 奉 试 样 是 “x ”反应 ， 则 第 一 个 相反 的 反应 是 “ 〇 ”反应 ， 试 验 时 ， 在 表 25-4 
的 第 6 列 ， 找 出 与 最 后 四 个 反应 符号 相对 应 的 那 一 行 ， 找 出 Ni 系列 中 “ x ”反应 的 数 
目 ， 作 为 该 表 b) 行 中 “x ”的 数目 , 大 值 在 第 2、3、4 或 5 列 中 给 出 ， 但 符号 相反 ， 
查 表 254 的 负 号 变 成 正 号 ， 反 之 亦 然 。 

表 25-4 ”用 于 计算 氧 指数 浓度 的 上 值 


































































































1 2 3 4 5 6 
最 后 五 次 Ni 前 几 次 测量 反应 如 下 时 的 大 值 
测定 的 反应 O OO OOO OOOO 
xOOOO -0.55 -0.55 -0.55 -0. 55 Oxxxx 
xOOOx 2 -1.25 -1.25 -1.25 OxxxO 
xOOxO 0.37 0. 38 0.38 0.38 OxxOx 
xOOxx -0.17 -0.14 -0.14 -0. 14 OxxOO 
xOxOO 0.02 0. 04 0. 04 0. 04 OxOxx 
xOxOx -0.50 -0.46 -0.45 -0. 45 OxOxO 
xOxxO 1. 17 1. 24 1.25 1.25 OxOOx 
xOxxx 0.61 0.73 0.76 0.76 OxOOO 
xxOOO -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 OOx xx 
xxOOx —0. 83 -0.76 -0.75 -0.75 OO x xO 
xxOxO 0. 83 0. 94 0. 95 0.95 OOxOx 
xxOxx 0.30 0. 46 0.50 0.50 OOxOO 
xxxOO 0.50 0. 65 0. 68 0. 68 OOOxx 
xxxOx -0.04 0. 19 0.24 0.25 OOOxO 
xxxxO 1. 60 1. 92 2. 00 2.01 OOOOx 
xxxxx 0. 89 1. 33 1. 47 1.50 OOOOO 
Ni 前 几 次 反应 如 下 时 的 大 值 
最 后 五 次 
x Xx X X xXx 多 测定 的 反应 
对 应 第 6 栏 的 反应 上 表 给 出 的 上 值 ， 但 符号 相反 ， 即 O0L= cf -hd 

















25.5 ” 硬 质 泡沫 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 (垂直 燃烧 法 ) 


试验 原理 : 将 试 样 垂直 固定 在 一 个 前 面 羊 有 玻璃 的 烟 简 内 ， 用 本 生 灯 点 火 10s， 记 
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录 试 样 燃烧 时 的 火焰 高 度 、 燃 烧 时 间 和 残留 质量 分 数 。 
人 硬 质 泡沫 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 (垂直 燃烧 法 ) 按照 CBMT 9333 一 2008 
《 硬 质 泡沫 塑料 燃烧 性 能 试验 方法 垂直 燃烧 法 》 进行 。 
25. 5.1 试 样 
1. 要 求 
试 样 为 长 方 体 ， 试 样 长 度 应 为 254mm + 1mm， 宽 度 和 厚度 应 分 别 为 1 9mm + 1mm。 
试 样 应 无 灰尘 ， 切 割 边 应 光滑 。 
试 样 应 从 密度 均一 的 材料 上 切取 。 知 某 一 试 样 的 密度 高 于 每 组 6 个 试 样 平均 密度 的 
5% 以 上 时 ， 则 此 试 样 不 适用 于 本 组 试 样 ， 应 重新 更 换 一 个 试 样 至 符合 要 求 。 
2. 试 样 数 量 
试验 中 取 6 个 试 样 。 
3. 状态 调节 
试验 前 ， 试 样 应 按 本 书 1.4 节 的 规定 ， 在 温度 23%C + 上 2 、 相 对 湿度 50% +5% 的 
环境 中 状态 调节 24h 以 上 。 


25. 5.2 试验 仪器 


1. 烟 简 
烟 简 及 其 主要 尺寸 如 图 25-13 所 示 ， 试 样 支架 及 其 主要 尺寸 如 图 25-14 所 示 ， 插 在 
试 样 支架 上 的 试 样 如 图 25-15 所 示 。 简 体 既 可 用 白 铁皮 ， 也 可 用 不 锈 钢 ， 简 体内 部 衬 有 
0.025mm 厚 的 铝 稍 。 背 部 有 挂钩 的 试 样 支架 悬挂 在 烟 简 通道 内 ， 并 通过 3 个 钉子 支撑 试 
样 。 前 壁 为 耐 热 玻 璃 板 ， 安 装 于 耐 热 茅 璃 板 一 侧 的 标 凡 用 于 测量 火焰 高 度 .4 见 图 25- 
16) ， 标 尺 底 部 比 烟 简 底 部 高 5lmm， 标尺 以 
mm 为 单位 ， 分 度 值 为 10mm。 

2. 计时 器 

计时 器 是 能 测量 燃烧 时 间 准 确 至 0. 1s 的 计 
时 装置 。 

3. 本 生 灯 

本 生 灯 灯 管 内 径 为 9.5mm +0.5mm， 燃 气 
为 纯度 95% 以 上 的 丙烷 或 天 然 气 。 燃 气 经 本 生 
灯 应 能 提供 内 核 高 度 为 25 ~35mm 的 蓝 色 火焰 ， 
火焰 内 核 顶 端的 温度 为 960%C +25% 。 火 焰 的 温 
度 可 用 热电 偶 测量 。 

4. 天 平 

天 平 用 于 称 量 试 样 质量 ， 精 度 为 0.01g。 



























































































































































































































































通风 橱 应 相对 无 风 ， 试 验 时 通风 系统 应 是 和 
关闭 的 ， 在 试验 室 完成 时 应 能 立即 打开 ， 以 吸 。 图 25-13 烟 简 及 其 主要 尺寸 
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25-15” 插 在 试 样 支架 上 的 试 样 图 25-16 烟 





简 中 试 样 下 的 
点 火器 (本 生 灯 ) 位 置 


























25. 5.3 ”试验 方法 


1) 测试 每 个 试 样 的 密度 。 

2) 称 量 并 记录 每 个 试 样 的 质量 m， 准 确 至 0. 01g。 

3) 称 量 并 记录 试 样 支架 的 质量 m, ， 准 确 至 0. 01g。 

4) 点 燃 并 调节 本 生 灯 ， 使 之 符合 要 求 。 

5) 将 试 样 插入 试 样 支 架 上 的 3 个 钉子 上 ， 使 试 样 的 顶部 与 试 样 支 架 的 顶部 章平 。 
密度 较 高 的 泡沫 塑料 可 能 需要 钻 孔 ， 使 其 插入 钉子 。 知 需 销 孔 ， 必 须 在 制 样 时 将 孔 钻 
好 ， 试 样 应 在 钻 孔 后 称 量 。 

6) 在 烟 简 内 壁 衬 上 铝 稍 ， 使 其 贴 紧 烟 简 3 个 侧面 〈 除 玻璃 前 壁 外 ) ， 铝 稍 衬 里 和 
简体 上 下 端面 齐 平 。 

7) 将 装 好 试 样 的 试 样 支架 悬挂 在 简体 面 辟 上， 使 试 样 顶部 与 烟 简 顶部 齐 平 。 

8) 放 好 玻璃 板 ， 用 本 生 灯 火焰 内 核 硕 部 在 试 样 下 端 中 心 点 火 10s。 在 将 本 生 灯 火 
焰 移 至 试 样 时 ， 立 即 起 动 计 时 器 ， 并 保持 本 生 灯 在 点 火 时 始终 与 垂直 方向 成 13" 角 。 使 
用 支承 垫 块 可 以 帮助 以 正确 的 角度 和 与 试 样 正确 的 距离 精确 放置 本 生 灯 。 

9) 试 样 燃烧 过 程 中 ， 月 
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] 半 在 烟 简 前 壁 玻璃 板 一 侧 的 标尺 ， 测 量 并 记录 最 大 火焰 高 
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度 有 万， 精确 到 10mm。 如 果 火 焰 超 过 标尺 顶部 ， 记 作 250+mm。 

10) 试 样 火焰 熄灭 时 ， 停 止 计 时 ， 记 录 燃 烧 熄 灭 时 间 1。( 不 包括 余辉 时 间 )， 精 确 
至 秒 。 如 果 熄 灭 时 间 不 到 10s， 继 续 施加 火焰 至 10s 并 记录 。 

11) 冷却 后 ， 取 下 试 样 支架 与 试 样 ， 称 量 未 取 下 试 样 的 整个 试 样 支 架 的 质量 m,， 
精确 至 0. 01g 并 记录 。 

12) 清洁 试 样 支架 , 重复 5) ~ 11)， 直 至 所 有 试 样 均 被 测试 。 


25. 5.4 结果 表示 
1) 残留 质量 分 数 按 下 式 计算 : 
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PMR = x 100% 


式 中 PMR 一 一 残留 质量 分 数 (% ) ; 
m 一 一 试 样 质量 ， 单 位 为 g; 
mi 一 一 试 样 支架 的 质量 ， 单 位 为 g; 
m, 一 一 燃烧 试验 后 ， 试 样 和 试 样 支架 的 质量 ， 单 位 为 g。 
2) 试 样 平均 密度 。 
3) 6 个 试 样 燃烧 熄灭 时 间 的 平均 值 ， 精 确 至 秒 。 
4) 产生 燃烧 滴 落 物 的 试 样 数量 。 
5) 6 个 试 样 残留 质量 分 数 的 平均 值 。 
6) 6 个 试 样 火焰 高 度 的 平均 值 ， 精 确 至 25mm。 


25.6 ” 硬 质 塑料 小 试 样 与 炽热 棒 接 触 时 燃烧 特性 的 测定 试验 


试验 原理 : 将 试 样 一 端 水 平地 夹 持 ,使 试 样 自 由 端 与 加 热 到 955%C +155 的 炽热 棒 
接触 规定 时 间 后 ， 评 定 试 样 的 燃烧 特性 。 

硬 质 塑 料 小 试 样 与 炽热 棒 接触 时 燃烧 特性 的 测定 试验 方法 按照 GBAT 2407 一 2008 
《塑料 硬 质 塑 料 小 试 样 与 炽热 棒 接 触 时 燃烧 特性 的 测定 》 进行 。 


25. 6.1 试 样 


试 样 长 度 为 120 ~ 130mm， 宽 度 为 10mm +0.2mm， 厚 度 为 4mm +0.2mm。 试 样 表 面 
应 平整 光滑 ， 无 气泡 、 飞 边 、 毛 刺 等 缺陷 。 每 组 试验 5 个 试 样 。 

每 个 试 样 应 在 距 其 被 烧 端 95mm 处 划一 标 线 。 除 男 有 规定 或 商定 外 ， 试 样 都 应 进 和 
状态 调节 。 


25. 6.2 试验 仪器 


1. 试验 箱 
试验 箱 容积 约 为 1m ， 带 有 通风 装置 及 观 
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2. 试验 装置 
试验 装置 〈 见 图 25-17) 包括 下 列 部 件 : 


























图 25-17 试验 装置 





4 一 夹具 B 一 试 样 C、F 一 支架 D 一 滑动 基 座 一 炽热 棒 ”0 一 轴承 #1 一 基 板 
/一 平衡 器 、/ 一 制 动 螺钉 K 一 转动 板 M 一 定位 棒 











(1) 夹具 用 以 固定 试 样 ， 如 图 25-17 中 X 一 X 剖 视 图 所 示 。 夹 具 固 定 在 有 滑动 基 
座 的 直立 支架 上 端 ， 可 试验 不 同 长 度 的 试 样 。 

(2) 点 燃 源 “人 带 有 金属 触 点 的 炽热 棒 ， 直 径 为 gmm， 长 约 100mm， 可 加 热 到 955% 
+15°%C, 

(3) 绝缘 (陶瓷 或 石棉 ) 支架 ”用 于 固定 炽热 棒 ， 确保 炽热 棒 在 必要 时 能 与 试 样 
分 离 。 

(4) 平衡 器 ”使 炽热 柑 与 试 样 端点 接触 时 施加 约 0.3N 的 力 。 

(5) 制 动 螺钉 ”在 试 样 烧 损 约 Smm 之 前 ， 炽 热 棒 能 一 直 保 持 与 试 样 接触 。 

(6) 定位 棒 ”直径 为 8mm， 长 度 为 150mm， 代 替 炽 热 棒 调整 试 样 的 位 置 。 
25. 6.3 试验 方法 

1. 安装 试 样 

将 装 有 炽热 棒 的 文 架 下 倾 离开 正常 位 置 ， 定 位 棒 转 到 试验 时 炽热 棒 所 在 的 位 置 ， 安 
装 试 样 ， 使 夹具 和 试 样 标 线 间 的 距离 约 为 10mm。 调 节 夹 具 和 直立 架 ， 使 试 样 前 端 与 定 
位 棒 接 触 。 

将 炽热 棒 加 热 到 955%C +15%C ， 并 保持 恒定 ， 使 炽热 棒 和 试 样 前 端 接触 3min 后 离开 
试 样 。 用 秒表 记录 燃烧 时 间 1， 以 s 表示 。 

燃烧 时 间 从 火焰 出 现 开始 到 火焰 熄灭 或 火焰 到 达 95mm 标 线 止 。 

3. 试验 终止 条 件 

1) 如 果 无 可 见 火 焰 ， 则 在 炽热 棒 移 开 30s 后 终止 试验 。 
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2) 如 果 火 焰 在 到 达 95mm 标 线 前 熄灭 ， 则 在 炽热 棒 离 开 30s 后 终止 试验 。 

3) 如 果 火 焰 到 达 95mm 标 线 ， 则 终止 试验 并 熄灭 火焰 。 

4. 测量 

试验 终止 后 ,测量 试 样 标 线 到 烧 损 痕迹 之 间 最 小 的 未 破坏 长 度 ， 并 记录 测量 的 未 破 
坏 长 度 最 小 值 P， 以 mm 表示 。 

将 标 线 到 烧 损 痕迹 的 最 近 上 距离 作为 未 破坏 长 度 。 烧 损 痕迹 包括 完全 和 部 分 烧毁 、 烧 
焦 和 脆 化 的 区 域 ， 不 包括 于 黑 、 焉 污 、 变 形 或 变色 的 区 域 ， 也 不 包括 材料 离开 了 热源 后 
收缩 或 熔融 的 区 域 。 


25. 6.4 结果 表示 


1) 5 个 试 样 的 平均 燃烧 时 间 +， 单位 为 s。 

2) 5 个 试 样 的 平均 破坏 长 度 K， 单 位 为 mm。 

3) 对 于 单个 试 样 ， 每 个 试 样 破坏 长 度 按 下 式 计算 : 
L=95-p 

每 个 试 样 破坏 长 度 ， 单 位 为 mm; 

每 个 试 样 未 破坏 长 度 ， 单 位 为 mm。 



























































式 中 L 
Pp 


25.7 泡沫 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 (水平 燃烧 法 ) 


泡沫 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 (水平 燃烧 法 ) 一 般 测定 燃烧 速率 (v) 值 。 
泡沫 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 (水平 燃烧 法 ) 可 按照 GBAT 8332 一 2008 《 泡 
沫 塑料 燃烧 性 能 试验 方法 水 平 燃烧 法 》 进 行 。 


25.7.1 试 样 


1) 所 有 试 样 应 从 材料 有 代表 性 的 样品 上 切割 〈 片 材 或 最 终 产品 ) 。 切 割 完 成 后 ， 
应 注意 去 除 表面 灰尘 与 颗粒 。 切 割 边 缘 应 平整 。 

2) 标准 试 样 为 15mm + lmm 长 ，50mm + lmm 宽 。 厚 度 超过 13mm 的 材料 应 制 成 
13mm +1mm, 一 边 带 表皮 。 材 料 厚度 小 于 或 等 于 13mm 的 ,不 必 去 除 表皮 ， 以 原 厚 试 
验 ， 最 低 不 得 小 于 5mm。 如 果 需 试验 带 有 粘 合 剂 的 材料 ， 只 能 使 用 一 面 带 粘 合剂 的 试 
样 。 

3) 为 试验 准备 不 少 于 20 个 试 样 。 

4) 在 距 试 样 一 端 25mm、60mm 和 125mm 的 整个 宽度 上 各 划一 条 标 线 。 

5) 一 面 带 高 密度 表面 (表皮 ) 的 试 样 应 该 面 朝 下 试验 。 一 面 带 粘 合剂 的 试 样 应 该 
面 朝 上 试验 。 


25.7.2 状态 调节 


1. 试 样 的 状态 调节 
1) 试 样 应 在 制作 完成 24h 后 进行 状态 调节 。 
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2) 在 温度 23Y +2%C 和 相对 湿度 50% +5% 环境 下 ， 调 节 两 组 各 5 个 试 样 不 少 于 
48h。 

3) 在 70Y + 上 25 调节 两 组 各 5 个 试 样 168h +2h， 随 后 放 入 干燥 器 不 少 于 4h 冷却 至 
室温 。 

4) 所 有 试 样 应 在 温度 15 ~35%C 、 相 对 湿度 45% ~75% 的 实验 室 条 件 下 试验 。 

2. 棉花 的 状态 调节 

在 试验 前 ， 将 指示 棉花 放置 于 干燥 状态 中 不 少 于 48h。 


25.7.3 试验 仪器 


1. 实验 室 通风 橱 
内 部 体积 不 少 于 0. Sm 。 箱 体 应 能 观察 进行 中 的 试验 ， 并 且 通 风 良 好 使 得 燃烧 有 正 


常 的 空气 热 循 环 通过 试 样 。 箱 体 Al L130:03 
内 壁 应 为 暗色 。 在 试 样 位 置 放置 
一 个 测 光 器 ， 面 向 箱 体 后 壁 ， 所 
记录 的 光照 度 不 超过 20lx。 为 安 
全 及 便利 ， 橱 柜 〈 可 完全 关闭 ) 
应 配置 排 气 装置 ， 如 排 气 扇 ， 以 
去 除 可 能 有 毒 的 燃烧 产物 。 
2. 本 生 灯 
简 身 长 度 为 100mm + 10mm ， 
内 径 为 9.Smm + 上 0.3mm。 人 简 身 应 


不 佛 尾 部 装置 ， 如 稳定 器 。 

3. 本 生 灯 翼 顶 

翼 顶 开口 的 内 部 长 度 为 
48mm + 上 lmm， 内 部 宽度 为 1. 3mm 
+0.05mm ( 见 图 25-18 ) 。 

4. 托 网 

托 网 长 度 约 为 215mm， 宽 度 
约 为 73mm， 端 部 弯 成 直角 ， 高 度 
为 13mm， 如 图 25-19 所 示 。 托 网 
上 带 有 由 直径 0. 8mm 的 不 锈 钢丝 
制 成 的 边 长 6. 4mm 的 网 格 。 每 一 
个 试 样 应 使 用 不 同 的 托 网 ， 除 非 
在 试验 前 烧 掉 托 网 上 所 有 残余 物 。 

5. 托 网 支架 


托 网 支架 由 两 个 铁 架 组 成 ， 
带 可 调节 至 所 需 角 度 与 高 度 的 夹 本 生 灯 站 项 


有 具 ,或 者 是 如 图 25-20 所 示 的 由 铝 图 25-19 ” 试 样 与 托 网 










































































图 25-18 ”本 生 灯 四 项 





试 样 
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或 钢 制 成 的 满足 以 下 条 件 的 托 网 支架 : 
1) 托 网 的 轴 向 水 平 度 应 在 1° 范围 之 内 。 


























25-20 ” 托 网 支架 








2) 试 样 最 前 端 应 在 本 生 灯 翼 顶 上 方 13mm+1lmm 处 ( 见 图 2521)。 
3) 试 样 上 、 下 方 空间 不 应 阻塞 。 
4) 有 合适 的 装置 使 本 生 灯 能 放置 到 相对 于 试 样 的 合适 位 置 ， 首 选 滑动 装置 与 止 动 
使 得 本 生 灯 能 快速 靠近 与 离开 试 样 。 
5) 试 样 托 网 与 箱 体 前 .后 .两 边 的 距离 相同 ,位 于 箱 体 底部 上 方 175mm +25mm 处 。 
6. 两 个 计时 装置 
两 个 计时 装置 应 精确 至 秒 。 
7. 量具 
量具 最 小 刻度 为 1 mm。 
8. 气 源 
气 源 为 工业 级 甲 煤气， 纯度 不 低 于 98% ， 热 值 为 37MJ/m +1MJ/m ， 带 调节 器 与 
压力 表 以 保证 气流 均匀 。 其 他 热 值 为 37MJ]ma + 1MJ/m 的 混合 气 源 或 热 值 为 94MJ/m 
+2MJ]m: 的 丙烷 气 也 能 得 到 相近 结果 。 在 有 争议 时 ， 应 选择 工业 级 甲烷 气 。 

9. 压力 计 与 气体 流量 计 

根据 所 使 用 的 燃气 进行 校准 并 且 能 读 出 表 25-$ 中 的 值 。 

表 25-5 气 源 
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燃 气 大 致 热 值 / (MJ/mi ) 流速 / (mLZmin) 输送 压力 了 2/mmH， 0® 
烷 @ 37 +1 965 +30 50 + 上 10 
丙烷 94 +2 380 +15 25 +10 

















QD 应 调节 本 生 灯 针 式 调节 闪 以 得 到 所 列 的 输送 压力 。 
® lmmH,0 =9. 80665Pa。 
图 热 值 (37 +1) MJ/m 的 天 然 气 能 得 到 相似 结果 。 
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10. 指示 棉花 

由 干燥 的 100% 脱脂 棉 和 
11. 干燥 器 

含 无 水 氧化 钙 或 其 他 干燥 剂 ， 能 确保 在 温度 23% +2%C 下 相对 温度 不 超过 20% 。 
12. 状态 调节 室 或 恒温 恒 湿 室 

能 保持 温度 23%C +2% 及 相对 湿度 50% +5% 。 

13. 空气 循环 烘箱 

换 气 次 数 不 少 于 5 次 Ah， 并 能 保持 70%C + 上 2% 或 其 他 双方 商定 的 温度 。 

14. 测 微 计 

用 于 测量 试 样 厚度 ， 带 一 个 面积 为 650mm- 的 测量 头 ， 压 力 为 0.175kPa + 





Ce 


成 ,质量 不 超过 0. 08g。 






































0. 035 kPa。 


25.7.4 试验 方法 


1. 火焰 的 调节 
1) 确认 通风 橱 风 记 已 关 。 
2) 使 用 如 图 25-21 所 示 的 调节 装置 为 气 源 ， 调 节 燃气 流速 与 输送 压力 至 表 25-5 所 








列 值 。 在 远离 试 样 的 位 置 调节 带 辟 项 的 本 生 灯 ， 以 提供 高 度 为 38mm +2mm 的 蓝 色 火 


> 


各 。 通 过 调节 本 生 灯 的 气流 速率 与 气 六 直到 出 现 38mm +2mm 高 的 带 黄色 焰 尖 的 蓝 色 火 











焰 ， 然 后 加 大 空气 供应 ， 直 到 黄色 焰 尖 消失 。 在 柔和 光线 中 测量 火焰 高 度 ， 必 要 时 重新 
调节 。 



























































当 使 用 丙烷 气 时 ， 调 节 燃 气流 速 与 输送 压力 至 表 25-5 所 列 值 。 该 火焰 有 黄色 焰 尖 。 




















eaa 可 调 空气 入 口 
WEN 针 式 调节 阅 


图 25-21 ”本 生 灯 供 气 装置 





























2. 试 样 支撑 架 的 调节 
将 一 个 干净 的 试 样 架 托 网 放 在 支撑 架 上 ， 使 试 样 的 下 表面 处 于 本 生 灯 要 顶端 面 上 方 
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13mm + 上 lmm 处 ， 本 生 灯 与 支撑 架 的 相对 位 置 是 : 当 点 燃 本 生 灯 时 ， 火 焰 长 边 的 一 个 边 
缘 和 试 样 端 线 吻 合 ， 另 一 个 边缘 扩展 到 试 样 上 。 翼 顶 的 中 心 应 在 试 样 的 中 心 线 下 。 

3. 指示 棉花 的 放置 

从 干燥 器 中 取出 0.08g 指示 棉花 ， 挫 薄 至 大 约 75mm x75mm 区 域 并 且 未 压缩 最 大 厚 
度 为 6mm。 将 棉花 放置 在 试 样 托 网 前 端 向 上 部 分 的 下 方 。 

4. 试 样 的 放置 

按 如 下 方式 将 试 样 放 在 托 网 上 : 中 将 有 划 线 的 一 面 朝 上 ; @ 将 靠近 60mm 标 线 远 的 
一 端 与 试 样 托 网 向 上 弯曲 13mm 的 部 分 接触 ; 图 轴 向 与 托 网 轴 向 平行 。 

5. 燃烧 步骤 

1) 迅速 将 本 生 灯 放置 在 试 样 托 网 前 端 向 上 部 分 的 下 方 并 同时 开启 第 一 个 计时 装 
置 。 

2) 立即 关闭 通风 橱 面板 〈 如 果 未 关 ) ， 仅 沿 着 面板 底部 留 下 一 个 小 的 空气 缝 (全 
如 S0mm + 上 10mnm ) 。 

3) 点 火 60s 后 ， 移 开本 生 灯 至 离 试 样 100mm 或 更 远 处 。 

4) 无 论 燃烧 是 发 生 在 试 样 的 底部 、 顶 部 或 边缘 ， 当 火焰 或 阴 燃 前 沿 到 达 25mm 标 
线 时 第 二 个 计时 器 开始 计时 。 

5) 当 火 焰 或 阴 燃 前 治 到 达 60mm 标 线 时 ， 或 当 试 样 在 60mm 标 线 前 停止 燃烧 或 阴 
燃 时 ,停止 第 一 个 计时 器 。 

6) 当 试 样 火 焰 或 阴 燃 前 沿 到 达 125mm 标 线 时 ,或 当 试 样 在 125mm 标 线 前 停止 燃 
烧 或 了 明 燃 时 ， 停 止 第 二 个 计时 髓 。 

7) 观察 指示 棉花 是 否 被 火焰 滴 落 物 引 燃 。 

8) 滴 落 物 使 本 生 灯 火焰 产生 明显 变化 时 ， 该 试 样 所 作 的 试验 作废 ， 在 清洗 本 生 灯 
和 翼 顶 后 ， 换 上 一 条 新 试 样 。 

9) 开启 通风 橱 风 扇 ， 排 空 烟雾 后 ， 取 出 试 样 与 试 样 托 网 。 

6. 测量 

1) 燃烧 距离 (LZ,): 指 25mm 标 线 到 火焰 或 余辉 燃烧 前 沿 停止 的 位 置 〈 单 位 为 
mm) 。 如 果 火 焰 在 25Smm 标 线 前 熄灭 ， 记 录 L, =0。 

2) 燃烧 时 间 (与 ) : 由 第 二 个 计时 需 测 量 的 时 间 ,，( 单 位 为 s) ， 从 火焰 或 余辉 燃烧 
前 沿 通过 25mm 标 线 到 火焰 或 余辉 燃 伐 前 沿 通过 125mm 标 线 。 

3) 自 熄 时 间 (大 ) : 当 火 焰 或 余辉 燃烧 前 沿 未 通过 60mm 标 线 时 ， 由 第 一 个 计时 器 
测量 的 时 间 ，( 单 位 为 s) ， 指 的 是 施加 60s 火焰 后 的 持续 燃烧 或 余辉 燃烧 时 间 。 这 是 余 
焰 时 间 和 余辉 时 间 的 总 和 。 

某 些 试 样 可 能 在 施加 的 火焰 上 卷 缩 而 不 着 火 ， 在 这 种 情况 下 试验 结果 无 效 。 此 时 需 
补充 一 些 试 样 以 得 到 10 个 有 效 试验 结果 。 若 补充 的 试 样 在 施加 的 火焰 上 仍 卷 缩 而 不 着 
火 ， 该 试验 方法 不 适合 于 评定 该 材料 。 

7. 下 一 次 试验 准备 

1) 如 果 要 重复 使 用 试 样 托 网 ， 应 燃烧 并 清洗 掉 试 样 托 网 上 的 残留 物 ， 在 使 用 前 冷 
却 至 室温 。 
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2) 检查 本 生 灯 、 必 项 的 清洁 ， 必 要 时 作 清 洗 。 
3) 每 进行 5 次 试验 应 校 核 火 焰 尺 寸 1 次 。 
4) 关闭 通风 橱 的 风扇 ， 重 复 操作 为 下 一 批 试 样 作 准 备 。 
25.7.5 结果 表示 
1) 如 果 火 焰 越 过 125mm 标 线 ， 计 算 燃烧 速率 v: 
6000 


= 


Yun 


























加 
式 中 4 一 燃烧 速率 ， 单 位 为 mm/min; 
4 一 一 燃烧 时 间 ， 单 位 为 s。 
2) 如 果 火 焰 未 燃烧 至 125mm 标 线 ， 但 通过 60mm 标 线 ， 计 算 燃 烧 速率 v: 
60L, 


4 三 


























加 





式 中 "一 一 燃烧 速率 ， 单 位 为 mm/min; 
LL 一 一 燃烧 距离 ， 单 位 为 mm; 
,一 一 燃烧 时 间 ， 单 位 为 s。 
3) 计算 并 记录 环境 处 理 条 件 下 每 组 5 个 样品 的 平均 值 。 


25.8 纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 〈 炽 热 棒 法 ) 


试验 原理 : 将 试 样 以 规定 的 接触 力 与 恒定 温度 下 的 炽热 棒 相 接触 ， 达 到 规定 的 接触 
时 间 后 ,测定 试 样 的 燃烧 时 间 、 烧 蚀 长 度 及 质量 变化 。 

纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 (炽热 棒 法 ) 可 按照 CBMT 6011 一 2005 
《纤维 增强 塑料 燃烧 性 能 试验 方法 ”炽热 棒 法 》 进 行 。 


25. 8.1 试 样 


1. 尺寸 

试 样 长 度 为 120mm +0.5mm， 宽 度 为 10mm +0.2mm， 厚 度 为 4mm + 上 0.Smm。 厚 度 
为 2 ~10mm 的 试 样 也 可 进行 试验 ,但 试验 结果 只 能 在 同样 厚度 下 进行 比较 。 

2. 制备 

应 符合 本 书 5.3.1 节 中 的 有 关 规 定 。 

3. 数量 及 外 观 检查 

试 样 数量 为 10 根 ， 将 两 面 分 别 标明 A 表面 和 B 表面 。 


25. 8.2 ”试验 仪器 


1. 通风 系统 
试验 应 在 设 有 观察 窗 的 通风 系统 内 进行 。 
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2. 炽热 棒 试 验 仪 
炽热 棒 试 验 仪 如 图 25-22 所 示 。 
(1) 试 样 夹 ”安装 在 一 个 垂直 的 、 可 移动 的 立柱 上 ， 以 便 固 定 试 样 。 
(2) 炽热 棒 由 碳化 硅 制 成 ， 直 径 为 8mm， 有 效 长 度 为 100mm。 炽 热 棒 可 用 交流 


或 直接 电 加 热 ， 使 其 稳定 在 955%C +10Y 。 
此 温度 可 用 纯度 为 99.8% 、 厚 度 为 0.06mm 
的 银 销 〈 熔 点 955Y ) 来 校准 。 

(3) 绝缘 支架 用 陶瓷、 石棉 或 其 他 
耐 热 绝缘 材料 制 成 ， 以 固定 炽热 棒 。 此 支 
架 安 装 在 底板 上 ， 可 围绕 固定 在 两 个 轴承 
上 的 水 平 轴 旋 转 ， 以 便 使 炽热 棒 可 以 离开 














或 接触 试 样 。 








(4) 平衡 重 锤 和 止 动 螺 钉 “平衡 重 锤 
应 能 使 炽热 棒 与 试 样 端面 约 有 0.3N 的 接 角 
力 。 止 动 螺钉 和 热 片 可 使 炽热 棒 在 试验 期 







































































二 

















间 试 样 烧 掉 Smin 后 即 止 动 。 


(5) 定位 棒 ”直径 gmm 的 金属 棒 。 在 
试验 前 代替 炽热 棒 调 整 试 样 位 置 。 


3. 秒表 








测量 精度 为 0. 1s。 

4. 游标 卡尺 

测量 精度 为 0. 01mm。 

5. 分 析 天 平 

测量 精度 为 0. 1mg。 
25. 8.3 ”试验 方法 

1) 试验 前 测量 试 样 长 度 (上 ) 并 称 量 质量 (Wo ) 。 长 度 准确 至 0.01mm，5 根 试 样 
A 表面 朝 上 ， 作 为 A 组 ; 男 5 根 试 样 B 表 面 朝 上 ,作为 B 组。 将 支架 和 炽热 棒 向 下 倾 


斜 ， 使 定位 棒 转 至 试验 时 炽热 棒 所 处 位 置 。 将 试 样 水 平地 固定 在 试 样 夹 中 ， 调 整 试 样 夹 
和 立柱 使 试 样 的 长 轴线 垂直 于 定位 棒 ， 试 样 端面 的 中 心 线 与 定位 棒 接 触 ， 然 后 定位 棒 转 














回 原 位 。 












































25-22 





炽热 棒 试 验 仪 
1 一 滑动 底板 2 一 轴承 3 一 绝缘 支架 4 一 立柱 





5 一 试 样 夹 ”6 一 试 样 





7 一 夹具 8 一 定位 棒 


9 一 炽热 棒 ”10 一 底板 11 一 定位 棒 立 柱 


12 一 止 动 螺钉 ”13 一 平衡 重 锤 



































2) 试验 过 程 中 应 关闭 通风 系统 ， 不 允许 空气 对 流 。 试 验 结束 后 开启 通风 机 排除 有 


毒 烟 气 。 





3) 加 热 炽热 棱 ， 使 温度 恒定 在 955Y +10%C 。 转 动 绝缘 支架 使 炽热 棒 与 试 样 接触 ， 























第 一 次 火焰 


现 至 火焰 熄灭 的 燃烧 时 间 (1t) ， 精 看 





角 至 1s。 

















秒表 开始 计时 ， 至 3min 时 ， 将 炽热 棒 转 离 ， 并 立即 熄灭 火焰 。 同 时 用 另 一 秒表 测定 


4) 炽热 棒 与 试 样 接触 后 观察 燃烧 现象 (包括 是 否 阴 燃 ， 有 无 火焰 ， 火 焰 及 烟雾 大 
小 、 颜 色 ， 人 燃烧 后 是 否 分 层 等 ) 。 
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5) 燃烧 后 测量 试 样 从 固定 端 至 烧 蚀 面 间 的 最 短 距离 (ZL)， 即 试 样 最 短 未 烧 蚀 长 
度 ， 并 称 量 质量 (MW, ) 。 长 度 准 确 至 0.01mm， 质量 准确 至 0. 1mg。 烧 蚀 面 包括 完全 或 
部 分 燃烧 、 矶 化 或 分 解 区 ， 不 包括 熔化 烟 标 和 变色 区 。 

25. 8.4 结果 表示 


1) 燃烧 时 间 (t) 以 秒表 示 。 
2) 烧 蚀 长 度 按 下 式 计算 : 














L=L, -Ln 
式 中 /一 一 烧 刨 长度， 单位 为 mm 
[一 一 试 样 原始 长 度 ， 单 位 为 mm; 
人 一 一 试 样 最 短 未 烧 刨 长度， 单位 为 mm。 
3) 烧 蚀 质量 损失 率 按 下 式 计算 : 











式 中 ”一 一 烧 蚀 质量 损失 率 〈(% ) ; 
MM 一 一 试 样 原始 质量 ， 单 位 为 g; 
1 一 一 试 样 伐 蚀 后 质量 ， 单 位 为 g。 


25.9 塑料 内 燃 温 度 和 自燃 温度 的 测定 试验 


塑料 办 燃 温 度 和 自燃 温度 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 9343 一 2008 《塑料 燃烧 性 能 
试验 方法 内燃 温度 和 自燃 温度 的 测定 》 进行 。 

(1) 闪 燃 温度 (FIT) ”在 特定 的 试验 条 件 下 ,材料 释放 的 可 燃气 体能 够 被 火焰 点 
着 ,这 时 试 样 周围 空气 的 最 低温 度 称 为 该 材料 的 内燃 温度 。 

(2) 灼热 燃烧 ”由 材料 慢 慢 分 解 和 碳化 引起 的 ， 材料 的 固 相 中 无 火焰 ， 人 燃烧 区 域 
伴 有 发 光 现 象 的 燃烧 。 

(3) 自燃 温度 (SIT) ”在 特定 的 试验 条 件 下 ,无 任何 火 源 的 情况 下 发 生 燃 烧 或 灼 
热 燃 烧 ， 这 时 周围 空气 的 最 低温 度 称 为 该 材料 的 自燃 温度 。 

25.9.1 试 样 

1) 材料 可 以 是 任何 形式 ， 包 括 复 合 材 料 。 

2) 密度 大 于 100kg/m 的 试 样 质量 为 3.0g +0.2g。 粒 状 或 粉末 状 材料 ， 通 常 要 加 工 
成 型 。 片 状 材料 切割 成 正方 形 ， 最 大 尺寸 为 (20mm +2mm) x (20mm +2mm)， 堆积 
起 来 达到 试 样 的 质量 要 求 。 薄 膜 材 料 ， 卷 起 一 条 20mm + 2mm 宽 的 带 ， 长 度 达到 试 样 的 
质量 要 求 。 

3) 密度 小 于 100kg/m 的 泡沫 状 试 样 ， 切 除外 皮 ， 试 样 制 成 (20mm + 2mm) x 
(20mm+2mm) x (50mm+ 上 Smm) 的 块 状 。 

如 果 由 于 试 样 体积 大 、 质 量 轻 ， 易 受 炉 中 的 气流 影响 而 从 试 样 盘 中 滑落 ， 试 样 要 一 
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根 细 的 金属 丝 束缚 起 来 。 

4) 试 样 材料 量 至 少 能 满足 两 次 测试 的 要 求 。 

5) 试 样 状态 调节 : 试 样 按 本 书 1.4 节 中 的 规定 ， 实 验 前 在 环境 温度 23Y 上 2% 、 
相对 湿度 50% +5% 的 条 件 下 放置 不 少 于 40h。 


25.9.2 试验 仪器 

















(1) 热 空 气 炉 ”主要 由 一 套 电 加 热 装置 和 试验 盘 组 成 ， 如 图 25-23 所 示 。 
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图 25-23” 热 空气 试验 炉 
1 一 加 热 终 端 2 一 垫圈 3 一 圆 形 耐 火 隔 板 4 一 热电 偶 TC。 5 一 支 杆 
6 一 热电 偶 TC， 7 一 空气 供应 器 8 一 引 燃 热 焰 9 一 热电 侦 TCs 
10 一 金属 钮 扣 ”11 一 空气 流动 仪表 (不 属于 炉 装 置 ) 12 一 气流 
相 切 和 ”13 一 隔 热 层 14 一 试 样 盘 ”15 一 加 热 金属 丝 
16 一 耐火 垫 块 17 一 热 绝 缘 〈 可 移动 式 ) 
18 一 检查 塞 (可 移动 式 ) 








































































































(2) 炉 管 ”用 金刚 砂 制 成 。 内 径 为 100mm +5mm， 长 度 为 240mm +20mm， 耐 温 不 
低 于 750Y 。 炉 管 垂 直 放 置 在 清理 漆 洋 塞 子 的 上 方 。 

(3) 内 管 ” 用 耐火 材料 制 成 。 内 径 为 75mm +2mm， 长 度 为 240mm + 20mm， 辟 厚 
为 3mm， 耐 温 不 低 于 750%C 。 内 管 放 置 在 炉 管 内 ， 用 三 个 耐火 的 小 垫 块 垫 起 ， 高 于 炉 底 
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20mm +2mm。 顶 部 有 一 用 耐火 材料 制作 的 项 盖 ， 顶 盖 中 间 有 一 直径 为 25mm + 上 2mm 的 开 
口 ， 用 于 观测 并 可 让 烟雾 和 气体 通过 

(4) 空气 源 过滤 后 的 空气 通 一 根 铜 管 ， 以 稳定 、 可 控制 的 速度 流 过 炉 管 与 内 
管 之 间 的 靠近 顶部 的 环 状 空间 内 。 空 气 在 两 个 管子 间 加 热 、 流 通 ， 最 后 在 底部 进入 内 
管 。 空 气流 量 用 转子 流量 计 或 其 他 适宜 的 装置 测定 。 

(5) 电 加 热 装 置 用 1.3mmz+0. 1mm 金属 合金 加 热 丝 均匀 缠绕 在 炉 管 上 50 圈 ， 外 
包 耐 火 材料 制 成 的 夹 套 。 

(6) 隔 热 层 ”用 矿物 纤维 绒 填 充 夹 套 和 炉 过 之 间 ， 填 充 厚 上 废 约 60mm。 

(7) 点 火器 ”用 内 径 为 1.8mm +0.3mm 的 铜 管制 成 ， 水 平 放置 在 圆 形 顶 盖 开 口中 
心 上 方 Smm+ 上 lmm 处 。 火 焰 长 度 为 20mm +2mm。 人 燃气 为 体积 分 数 不 低 于 94% 的 丙烷 。 

(8) 试 样 盘 ”用 0. 5mm 厚 的 不 锈 钢 板 制 成 。 直 径 为 40mm + 上 2mm， 深 度 为 15mm + 
2mm; 圆 形 底 被 直径 大 约 2mm 的 不 锈 钢 焊 条 环绕 ， 环 上 焊接 一 根 相同 材质 的 杆 ， 延 伸 
到 炉子 的 盖 项 。 试 样 盘 的 底部 定位 于 引 燃 点 火器 边缘 的 下 方 185mm +2mm 处 。 

(9) 热电 偶 用 直径 0. 5mm 的 铬 - 钊 基 热 电 偶合 金 〈K 型 ) 或 铁 - 铜 钊 合金 (本 型 ) 
连接 着 一 个 误差 不 超过 +2% 校准 过 的 记录 仪 进行 温度 测量 。 

(10) 控 温 装置 ”由 一 个 合适 的 可 变 变 压 器 或 自动 控制 装置 连接 加 热 装置 


25.9.3 ”热电 偶 的 位 置 


1) 热电 偶 TC, 测量 样品 的 温度 71。 位置 尽 可 能 地 靠近 试 样 上 表面 的 中 心 部 位 ， 热 
电 偶 金属 丝 缚 在 样品 载体 棒 上 。 
2) 热电 偶 TC, 测量 经 过 试 样 的 空气 温度 卫 。 它 位 于 样品 盘 下 方 10mm + 上 2mm 处 ， 
热电 偶 金 属 丝 缚 在 样品 载体 棒 上 。 
3) 热电 偶 TC, 测试 加 热线 圈 的 温度 7;,， 放 置 于 炉子 加 热 圈 附近 。 热 电 偶 TC; 也 可 
以 是 直径 为 1. 6mm +0.1mm 金 届 蚀 装 的 热电 偶 。 


2S. 9.4 试验 方法 及 结果 表示 


1 闪 燃 温度 (FIT) 
1) 调整 通过 内 管 的 全 断面 的 空气 流量 0,。 空 气流 量 控制 在 计算 值 的 +10% 内 ， 调 
空气 的 流速 至 25mm/s。 其 计算 公式 如 下 : 


Qv =6.62 x 
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2) 通过 电 加 热 装 i 参照 温度 7;， 直 至 空气 温度 7 稳定 在 理 
想 的 初始 试验 的 温度 值 。 对 于 不 了 解 内 燃 温 度 范围 的 材料 ， 可 用 4007 的 初始 试验 温 
度 。 

3) 抬 高 试 样 盘 到 盖 口 ， 将 试 样 放 入 试 样 盘 中 ， 把 装 有 试 样 的 盘 放 低 至 炉 中 。 确 定 
热电 偶 TC, 和 了 TC, 在 正确 的 位 置 上 ， 局 动 计时 器 ， 点 燃 引 燃 火 焰 ， 火 焰 集 中 于 项 盖 开 口 
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中 心 上 方 ， 观 测 有 无 明显 闪 燃 或 易 燃 气体 轻微 爆炸 或 接着 发 生 的 试 样 燃烧 。 

4) 等 待 10min， 依 据 燃烧 发 生 与 否 ， 将 7 的 温度 降低 或 升 高 S0" ， 用 新 的 试 样 重 
复试 验 。 

5) 当 闪 燃 温度 范围 确定 后 ， 开 始 在 此 温度 范围 内 比 最 高 温度 降低 10Y 进行 试验 ， 
并 继续 按 10Y 降温 进行 试验 ， 直 到 10min 内 无 燃烧 的 状态 为 止 。 

6) 在 此 温度 下 10min 内 可 观察 到 闪 燃 的 发 生 ， 记 录 最 低空 气温 度 刀 ， 即 为 内 燃 温 
度 。 

2. 自燃 温度 (SIT) 

1) 在 无 引 燃 火焰 的 情况 下 进行 试验 。 

2) 自燃 表现 为 火焰 燃烧 或 灼热 燃烧 。 有 些 材 料 是 灼热 燃烧 ， 在 视觉 上 观察 到 灼热 
燃烧 比 火焰 燃烧 困难 ， 在 这 种 情况 下 ,温度 7 上升 速度 要 比 7, 上升 的 快 ， 据 此 判断 比 
目测 更 加 可 靠 。 

3) 在 此 温度 10min 内 可 以 观察 到 火焰 燃烧 或 灼热 燃烧 ， 记 录 此 时 最 低空 气温 度 
7,， 即 为 自燃 温度 。 


25.10 ”橡胶 燃烧 性 能 的 测定 试验 


在 实验 室 环境 下 测定 橡胶 燃烧 性 能 有 两 种 方法 : 氧 指数 法 (方法 A) 和 垂直 燃烧 
法 (方法 B)。 

橡胶 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 10707 一 2008 《橡胶 燃烧 性 能 的 测定 》 
进行 。 该 试验 方法 适用 于 在 实验 室 环境 下 评定 橡胶 材料 的 燃烧 性 能 及 阻 燃 性 能 ， 不 适用 
于 评定 实际 使 用 条 件 下 橡胶 材料 的 着 火 危 险 性 。 


25. 10.1 氧 指数 法 


1. 试验 原理 

试 样 垂直 地 支撑 在 一 个 透明 的 燃烧 简 内 ， 燃 烧 简 内 有 向 上 流动 的 氧 和 毛 的 混合 气 
体 ， 点 燃 试 样 的 上 端 ， 然 后 观察 燃烧 现象 ， 并 与 规定 的 限度 值 比较 燃烧 持续 时 间或 燃烧 
长 度 。 通 过 在 不 同 的 氧 含量 中 试验 ， 可 测 得 维持 材料 燃烧 的 最 低 氧 含量 。 试 验 的 试 样 中 
要 有 50% 超 过 规定 的 燃烧 持续 时 间或 燃烧 长 度 。 

2. 试验 装置 

试验 装置 如 图 25-24 所 示 。 

1) 燃烧 简 : 能 直立 于 底座 之 上 的 耐 热 透 明 玻 璃 简 ， 其 内 径 为 75mm， 总 高 度 为 
450mm， 以 保证 简 内 的 气流 速度 为 40mm/s + 10mm/s。 简 内 底座 上 装 有 试 样 支架 ,并 有 
引入 氧气 混合 气体 的 导管 ， 试 样 支架 的 下 部 应 装 一 片 金属 网 。 燃 烧 简 底部 应 填充 直径 为 
3 ~5mm 的 玻璃 球 ， 填 充 高 度 为 80 ~100mm。 也 可 以 采用 其 他 尺寸 的 燃烧 简 ， 但 燃烧 简 
尺寸 不 同 所 得 出 的 氧 指数 的 值 可 能 会 有 差异 ， 宜 在 试验 报告 中 注 明 。 

ee 条 外 人 和 和 地 于 这 人类 了 

3) 气 源 : 氧气 应 符合 GBAT 3863 的 要 求 ; 氮气 应 符合 GBAT 3864 的 要 求 。 
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4) 气体 测量 和 控制 系统 : 由 压力 表 、 调 节 阀 、 转 子 流量 计 ( 氧 、 毛 转子 流量 计 的 
最 小 刻度 为 0.05L/min) 等 组 成 。 

5) 点 火器 : 一 根 伸 入 燃烧 简 内 点 燃 试 样 的 管子 ， 其 喷嘴 直径 为 2mm + 1mm。 燃 气 
可 根据 情况 选用 两 烧 、J 烷 、 沪 大 [二 
化 石油 气 、 天 然 气 等 。 燃 烧 时 从 
喷嘴 垂直 向 下 喷 出 的 火焰 长 度 为 
16mm 土 4mm 。 

6) 计时 器 : 最 小 刻度 值 为 
0. 1s 的 秒表 或 其 他 相当 的 计时 装 
置 。 

7) 测 长 量具 : 最 小 刻度 值 为 
lmm 不 锈 钢 直 尺 。 
产生 的 烟雾 和 有 害 气体 ， 试 验 应 妇 25-24 ”试验 装置 示意 图 
在 通风 柜 内 进行 ,但 试验 过 程 中 1 一 点 火器 2 一 燃烧 简 3 一 试 样 4 一 金属 网 5 一 试 样 支 
不 能 开 抽 风机 ， 以 免 影响 燃 烧 简 6 一 玻璃 球 7 一 底座 8 一 混合 气体 调节 阀 9 一 混合 气体 
内 的 气流 速度 。 力 表 ”10 一 氧气 流量 计 11 一 氧气 调节 阔 12 一 氧气 压力 表 

3. 试 样 en ee ed 上 5 一 氮 气流 量 计 

1) 试 样 尺寸 为 长 80 - 16 一 氮气 调节 阀 17 一 氮气 压力 表 
150mm， 宽 6.Smm + 上 0.Smm， 厚 3mm +0.25mm。 

2) 试 样 的 制备 和 调节 应 按 本 书 1.6 节 的 要 求 进行 。 

3) 为 了 便于 测量 试 样 的 燃烧 长 度 ， 在 距 试 样 点 火 端 50mm 处 作 一 标记 。 

4) 对 已 知 氧 指数 值 相 差 在 +2 范围 内 的 橡胶 材料 ， 应 准备 15 个 试 样 ; 对 未 知 氧 指 
数 或 具有 不 稳定 燃烧 特性 的 橡胶 材料 ， 准 备 15 ~ 30 个 试 样 。 

4. 试验 方法 

1) 检查 试验 装置 ， 确 保 完 好 。 燃 伐 简 应 安放 垂直 ， 在 简 中 央 的 试 样 支 架 上 垂直 夹 
好 试 样 ， 试 样 顶 端 距离 简 口 至 少 100mm。 

2) 根据 经 验 或 试 样 在 空气 中 燃烧 的 情况 ， 估 计 开 始 试验 时 的 氧 含量 。 试 样 在 空气 
中 迅速 燃烧 ， 氧 含量 (体积 分 数 ) 估计 为 18% ; 在 空气 中 缓慢 或 不 稳定 燃烧 ， 估 计 为 
21% ; 在 空气 中 不 着 火 ， 人 至少 估计 为 25% 。 氧 含量 的 计算 公式 如 下 : 
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eu = x100% 
V+V\ 
式 中 co 一 一 氧 含量 (体积 分 数 ,% ); 
VW 氧气 体积 流量 » 单位 为 L/s; 
人 一 一 气 气 体积 流量 ,单位 为 L/s。 












































3) 按 2) 确定 氧 含量 后 ， 调 好 氧气 混合 气体 流量 (氧气 和 氮气 流量 见 表 25-6)， 并 
让 其 在 燃烧 简 中 至 少 流动 30s， 以 除去 燃烧 简 中 的 空气 。 每 个 试 样 试验 前 都 应 重复 此 过 
程 ， 以 保证 燃烧 简 中 的 气流 量 在 试验 的 点 火 和 燃烧 过 程 中 不 发 生变 化 。 在 点 火 和 燃烧 过 
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程 中 ， 不 应 改变 气流 速度 和 和 


所 气 气体 含量 O 


































































































表 25-6 氧 含 量 与 氧气 、 和 氮气 流量 的 关系 表 
co(%) Vo/ (L/min) Vy/( L/min) co(%) Vo/ (L/min) VW/ (L/min) 
10.0 1.06 9. 54 16.4 1.74 8. 86 
10.2 1.08 9.52 16.6 1.76 8. 84 
10.4 1.10 9.50 16. 8 1.78 8. 82 
10.6 1. 12 9.48 17.0 1. 80 8. 80 
10.8 1.14 9.46 17.2 1. 82 8.78 
11.0 1.17 9.43 17.4 1. 84 8.76 
11.2 1.19 9.41 17.6 1. 87 8.73 
11.4 1.21 9.39 17.8 1. 89 8.71 
11.6 1. 23 9.37 18.0 1.91 8.69 
11.8 1. 25 9. 35 18.2 1. 93 8. 67 
12.0 1 9. 33 18.4 1. 95 8. 65 
12.2 1.29 9.31 18.6 1. 97 8. 63 
12.4 1.31 9.29 18.8 1.99 8.61 
12.6 1.34 9.26 19.0 2.01 8.59 
12.8 1.36 9.24 19.2 2. 03 8.57 
13.0 1.38 9.22 19.4 2. 06 8.54 
13.2 1.40 9.20 19.6 2.08 8.52 
13.4 1.42 9.18 19.8 2. 10 8.50 
13.6 1.44 9. 16 20.0 2. 12 8.48 
13.8 1.46 9.14 20.2 2. 14 8. 46 
14.0 1.48 9. 12 20.4 2. 16 8.44 
14.2 1.51 9.09 20.6 2.18 8.42 
14.4 1. 53 9.07 20.8 2.20 8.40 
14.6 1. 55 9. 05 21.0 2. 23 8.37 
14.8 1.57 9.03 21.2 2. 25 8.35 
15.0 1.59 9.01 21.4 2. 27 8.33 
15.2 1.61 8. 99 21.6 2.29 8.31 
15.4 1. 63 8.97 21.8 2.31 8.29 
15.6 1. 65 8. 95 22.0 2. 33 8.27 
15.8 1. 67 8.93 22.2 2. 35 8. 25 
16.0 1.70 8. 90 22.4 2.37 8. 23 
16.2 Wp 8. 88 22.6 2.40 8.20 
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( 续 ) 
co(%) Vo/ (L/min) V/A (L/min) co(% ) Vo/ (L/min) 内 ZXCLZmin) 
22.8 2. 42 8. 18 29.4 3. 12 7.48 
23.0 2. 44 8. 16 29.6 3. 14 7. 46 
23.2 2. 46 8. 14 29. 8 3. 16 7.44 
23.4 2. 48 8. 12 30.0 3. 18 7.42 
23.6 2.50 8.10 30.2 3.20 7.40 
23.8 2.52 8. 08 30.4 3.22 7.38 
24.0 2.54 8. 06 30.6 3.24 7.36 
24.2 2.57 8. 03 30.8 3.26 7.34 
24.4 2.59 8.01 31.0 3.29 7.31 
24.6 2.61 7.99 31.2 3.31 7.29 
24.8 2. 63 7. 97 31.4 3.33 7.27 
25.0 2. 65 7. 95 31.6 3.35 7.25 
25.2 2. 67 7.93 31.8 3.37 7.23 
25.4 2.69 7.91 32.0 3.39 7.21 
25.6 2.71 7. 89 32.2 3.41 7.19 
25.8 2.73 7. 87 32.4 3.43 7.17 
26.0 2.76 7. 84 32.6 3.46 7.14 
26.2 2.78 7. 82 32.8 3. 48 7.12 
26.4 2. 80 7. 80 33.0 3.50 7.10 
26.6 2. 82 7.78 33.2 3.52 7.08 
26.8 2. 84 7.76 33.4 3.54 7.06 
27.0 2. 86 7.74 33.6 3.56 7.04 
27.2 2. 88 7.72 33.8 3.58 7.02 
27.4 2.90 7.70 34.0 3.60 7.00 
27.6 2.93 7. 67 34.2 3. 63 6.97 
27.8 2. 95 7. 65 34.4 3. 65 6.95 
28.0 2. 97 7. 63 34.6 3.67 6.93 
28.2 2.99 7.61 34.8 3.69 6.91 
28.4 3.01 7.59 35.0 3.71 6. 89 
28.6 3.03 7.57 35.2 3.73 6. 87 
28.8 3.05 7. 55 35.4 3.75 6. 85 
29.0 3.07 7.53 35.6 3.77 6. 83 
29.2 3.10 7.50 35.8 3.79 6.81 
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( 续 ) 
co(%) Vo/ (L/min) VA/ (L/min) co(%) Vo/ (L/min) VW/ (L/min) 
36.0 3. 82 6.78 42.6 4.52 6.08 
36.2 3. 84 6.76 42.8 4.54 6. 06 
36.4 3. 86 6.74 43.0 4. 56 6. 04 
36.6 3. 88 6.72 43.2 4.58 6. 02 
36.8 3. 90 6.70 43.4 4.60 6. 00 
37.0 3. 92 6. 68 43.6 4.62 5.98 
37.2 3. 94 6. 66 43.8 4. 64 5. 96 
37.4 3. 96 6. 64 44.0 4. 66 5. 94 
37.6 3.99 6. 61 44.2 4.69 5.91 
37.8 4.01 6. 59 44.4 4.71 5. 89 
38.0 4.03 6. 57 44.6 4.73 5.87 
38.2 4.05 6. 55 44.8 4.75 5. 85 
38.4 4.07 6. 53 45.0 4.77 5. 83 
38.6 4.09 6.51 45.2 4.79 5. 81 
38.8 4.11 6.49 45.4 4.81 5.79 
39.0 4.13 6. 47 45.6 4. 83 5.77 
39.2 4.16 6. 44 45.8 4.85 5.75 
39.4 4.18 6.42 46.0 4.88 5.72 
39.6 4.20 6.40 46.2 4.90 5.70 
39.8 4.22 6. 38 46.4 4.92 5. 68 
40.0 4.24 6. 36 46.6 4.94 5. 66 
40.2 4. 26 6.34 46.8 4. 96 5. 64 
40.4 4.28 6.32 47.0 4.98 5. 62 
40.6 4.30 6.30 47.2 5.00 5. 60 
40.8 4.32 6. 28 47.4 5. 02 5.58 
41.0 4.35 6. 25 47.6 5. 05 5. 55 
41.2 4.37 6. 23 47.8 5. 07 5. 53 
41.4 4.39 6.21 48.0 5.09 5.51 
41.6 4.41 6. 19 48.2 5.11 5.49 
41.8 4.43 6. 17 48.4 5. 13 5.47 
42.0 4.45 6. 15 48.6 5. 15 5. 45 
42.2 4.47 6. 13 48.8 5. 17 5.43 
42.4 4.49 6.11 49.0 5.19 5.41 
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( 续 ) 

co(% ) Vo/ (L/min) V\/(L/min) co(%) Vo/ (L/min) Vy/( L/min) 
49.2 5.22 5.38 54.8 5. 81 4.79 
49.4 5.24 5.36 55.0 5. 83 4.77 
49.6 5. 26 5.34 55.2 5. 85 4.75 
49.8 5.28 5.32 55. 4 5. 87 4.73 
50.0 5.30 5.30 55.6 5. 89 4.71 
50.2 5.32 5.28 55.8 5.91 4.69 
50.4 5.34 5.26 56.0 5. 94 4. 66 
50.6 5.36 5.24 56.2 5. 96 4. 64 
50.8 5.38 5.22 56.4 5. 98 4. 62 
51.0 5.41 5. 19 56.6 6. 00 4. 60 
51.2 5. 43 5. 17 56.8 6. 02 4.58 
51.4 5.45 5. 15 57.0 6. 04 4. 56 
51.6 5. 47 5. 13 57.2 6. 06 4. 54 
51.8 5. 49 5.11 57.4 6. 08 4.52 
52.0 5.51 5.09 57.6 6. 11 4. 49 
52.2 5. 53 5. 07 57.8 6. 13 4. 47 
52.4 5. 55 5. 05 58.0 6. 15 4. 45 
52.6 5.58 5.02 58.2 6. 17 4. 43 
52.8 5. 60 5. 00 58.4 6.19 4.41 
53.0 5. 62 4.98 58.6 6.21 4.39 
53.2 5. 64 4. 96 58.8 6. 23 4.37 
53.4 5. 66 4. 94 59.0 6. 25 4. 35 
53.6 5. 68 4. 92 59.2 6. 28 4.32 
53.8 5.70 4.90 59.4 6.30 4.30 
54.0 5.72 4. 88 59.6 6.32 4.28 
54.2 5.75 4. 85 59.8 6.34 4. 26 
54.4 5.77 4. 83 60.0 6.36 4.24 
54.6 5.79 4.81 





























4) 点 燃点 火器 ， 将 火焰 调 到 规定 的 长 度 ， 把 点 火 融 喷嘴 伸 入 燃烧 简 内 。 让 火焰 充 
分 接触 试 样 顶端 表面 ， 但 不 能 与 侧面 接触 。 施 加 火焰 时 间 不 超过 30s， 其 间 每 隔 5s 移 开 
点 火器 观察 一 次 ， 看 试 样 是 否 被 点 燃 。 如 果 试 样 整个 项 端面 都 燃烧 起 来 ， 就 认为 试 样 已 
被 点 燃 ， 立 即 开 始 计时 ， 或 测量 燃烧 长 度 。 

5) 燃烧 特性 按 下 面 要 求 评定 : (车 试 样 燃烧 时 间 不 到 180s 或 燃烧 不 到 50mm 标记 






































. 462 . 


高 分 子 材料 性 能 测试 手册 




















处 火焰 自 炸 ， 





超过 180s 或 燃烧 超过 50mm 标记 处 ， 记 作 特 和 





炭 、 不 稳定 燃烧 、 阴 燃 等 现象 ， 


6) 为 继续 试验 需要 选择 下 一 
车 得 到 “x” 特 


氧 含量 ， 


持 今 旦 


应 增加 氧 含量 ; 
7) 用 适当 的 级 差 改 变 








定 比 ” x "特征 的 低 。 用 这 一 对 4 
8) 用 由 7) 得 到 的 初始 氧 


氧 含量 




















的 








也 作为 燃烧 特征 加 以 记录 。 
个 氧 含量 。 


征 ， 应 降低 











氧 含量 。 





























连续 


出 现 的 





竺 征 中 “0” 的 相应 氧 含量 作 为 初始 
含量 , 重复 4) ~6) 的 操作 ， 试 验 1 个 试 样 ， 记 录 所 
和 特征 作为 第 一 个 结果 。 
9) 取 氧 含量 级 差 d=0.2%， 重复 4) ~6) 的 操作 ， 直 到 得 出 与 第 一 个 结 














的 特征 为 止 。 记 录 这 些 特 外 








FE 和 相应 的 氧 含量 。 








10) 保持 d=0.2% ,重复 4) ~6) 的 操作 ,是 





记 作 特征 “0”， 并 记录 此 时 的 燃烧 时 间 和 燃烧 长 度 ; @ 若 试 样 燃 烧 时 间 
FE“x”， 并 将 试 样 熄灭 ; @ 如 有 熔 滴 、 结 


选择 氧 含量 的 原则 为 : 寿 得 到 “0” 特征， 


重复 4) ~6) 的 操作 ,直到 有 一 对 “0” 和 “x "特征 的 氧 
含量 相差 小 于 或 等 于 1。 这 两 个 相反 的 特征 不 一 定 是 


，0 特征 的 氧 含量 不 一 
氧 含量 。 








了 试验 4 个 试 样 ， 记 录 每 个 试 样 所 











司令 县 


























的 氧 含 量 及 其 特征 ， 并 指定 用 于 最 后 1 个 试 相 
和 9) 中 得 到 的 最 后 1 个 特征 排列 到 一 起 ， 以 便 确 























定 上 值 。 





的 氧 含量 为 最 终 氧 含量 c1。 将 这 4 个 特 








用 























果 相 反 














用 
征 








2 
11) 计算 最 后 6 个 试 样 所 用 的 氧 含量 (包括 4) 的 信 计 标准 差 0。 着 <d< 























3 2 
了 7 ,计算 的 氧 指数 结 采 可 信 ; 者 d< 王 0， 增 加 4 值 ,重复 操作 ， 到 条 件 满足 为 止 ; 老 


2 
d>30, 当 qd =0.2%, 





到 条 件 满足 为 止 。 
5. 结果 的 计算 


认为 氧 指 





数 结果 可 信 ， 但 当 4d >0. 2% ， 


1) 氧 指数 (01) 的 按 下 式 计算 : 





OI=ci +kd 





则 减少 4 值 ， 重 复 操作 ， 


式 中 0I 一 一 用 体积 分 数 表 示 的 氧 指数 ， 计 算 中 保留 两 位 小 数 ， 报 告 中 只 保留 一 位 小 


数 ; 

用 体积 分 数 表示 的 
有 一 一 系数 ，; 

d 一 一 用 体积 分 数 表示 的 





Cr 


， 保 留 一 位 小 数 ; 


最 终 氧 含量 





氧 含量 级 差 ， 保 留 一 位 小 数 。 





值 及 其 正 负 号 取决 于 试 样 的 特征 ， 可 按 下 述 方法 从 表 25-7 中 确定 。 
那么 第 一 个 相反 的 特征 应 为 “x”。 从 表 中 第 一 列 中 
与 特征 排列 完全 相同 的 那 一 行 。 再 根据 得 到 的 “0” 特 


QD 车 按 试 验 得 到 “0” 
每 行 的 后 4 个 特征 排列 里 ， 找 到 
征 的 个 数 ， 从 (a) ， 




















寺 征 ， 








找到 个 数 与 之 相同 的 那 一 列 。 行 列 交 叉 处 即 为 所 求 值 。 








@) 若 按 试 验 得 到 “x ”特征 ， 那 么 第 一 个 相反 的 特征 应 为 “0”， 从 表 中 第 六 列 中 





每 








行 的 后 4 个 特征 排列 里 ， 找 到 与 特 和 














排列 完全 相同 的 那 一 行 。 再 根据 得 到 





的 6 x 99 


特征 的 个 数 ， 从 (b) 行 中 找到 个 数 与 之 相同 的 那 一 列 。 行 列 交 叉 处 即 为 所 求 天 值 。 此 





二 Ah 吕 


余 付 三 ， 


时 的 天 值 应 改 


即 查 正 得 负 ， 查 负 得 正 。 
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表 25-7 大 值 确定 表 


























1 2 3 4 5 6 
最 后 5 个 (a) 
测量 特征 0 00 000 0000 
x0000 —0.55 —0.55 —0.55 —0.55 0xxxx 
x000 x —1.25 —1.25 —1.25 —1.25 0x xx0 
x00 x0 0.37 0. 38 0. 38 0. 38 0x x0x 
x00 x x -0.17 -0.14 -0.14 -0. 14 0 x x00 
x0 x00 0.02 0. 04 0.04 0.04 0x0x x 
x0x0x -0.50 一 0. 46 —0.45 —0.45 0x0x0 
x0x x0 1.17 1.24 1. 25 1. 25 0 x00 x 
x0x xx 0.61 0.73 0.76 0.76 0 x000 
x x000 -0.30 -0.27 -0.26 -0.26 00xxx 
x x00 x —0. 83 -0.76 -0.75 -0.75 00 x x0 
x x0x0 0. 83 0. 94 0. 95 0. 95 00 x0 x 
x xOx x 0.30 0.46 0.50 0.50 00 x00 
x x x00 0.50 0. 65 0.68 0.68 000 x x 
xxx0x 一 0. 04 0. 19 0. 24 0. 25 000 x0 
xxxx0 1.60 1. 92 2. 00 2.01 0000 x 
xxxxx 0. 89 1.33 1.47 1.50 00000 
x xXx Xx xXx bp Sk 4 最 后 5 个 
(b) 测量 特征 


























2) 氧 含量 标准 差 按 下 式 计算 : 











式 中 o 一 一 氧 舍 量 的 标准 差 ; 

依次 表示 最 后 6 个 氧 浓度 ; 

0[ 一 一 计算 的 氧 指 数 ; 

对 交 (c; -01)” 有 影响 的 试验 次 数 ， 对 于 该 试验 方法 ，n =6。 


25. 10.2 ”垂直 燃烧 法 


1. 试验 原理 

试 样 垂直 夹 持 在 支架 上 ， 其 下 端 在 规定 的 火焰 中 燃烧 一 定时 间 ， 然 后 移 开火 焰 ， 并 
开始 测量 后 试 样 有 焰 燃 烧 和 无 焰 燃 烧 的 时 间 等 燃烧 行为 ， 来 评定 试 样 的 燃烧 性 能 等 级 。 

2. 试验 装置 

试验 装置 如 图 25-25 所 示 。 

1) 本 生 灯 : 管 长 80 ~ 100mm， 内 人 径 9. 5mm +0.5mm。 
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2) 试 样 支 架 : 配 有 试 样 夹 持 器 ， 能 调节 试 样 的 垂直 高 度 。 

3) 计时 器 : 最 小 刻度 值 为 0. 1s 的 秒表 或 其 他 相当 的 计时 装置 。 

4) 测 长 量具 : 最 小 刻度 值 为 1mm 不 锈 钢 直 尺 。 

5) 燃气 : 工业 级 甲烷 。 可 采用 热 值 约 为 37MJAm 
的 其 他 燃气 ， 如 天 然 气 、 液 化 石油 气 、 煤 气 等 。 如 有 和 刍 
议 时 应 采用 工业 级 甲烷 。 

6) 医用 脱脂 棉 : 要 求 干燥 清洁 ， 棉 层 (未 经 压 
缩 ) 尺寸 约 为 50mm x50mm x 6mm。 

7) 通风 装置 : 试验 应 在 通风 柜 内 进行 。 试 验 过 程 
中 不 能 排 风 。 
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3. 试 样 
1) 试 样 长 130mm +5mm， 宽 13. 0mm +0. Smm， 厚 
3. 0mm +0.25mm。 试 样 厚度 可 采用 其 他 尺寸 ,但 试验 结 脱脂 棉 
果 不 能 与 标准 试 样 的 试验 结果 相 比 较 ， 并 在 试验 报告 中 
注 明 。 图 25-25 ”试验 装置 示意 图 


























2) 5 个 试 样 为 一 组 。 

3) 试 样 的 制备 和 调节 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 

4. 试验 方法 

1) 夹 持 器 夹 住 试 样 上 端 约 6mm 处 ， 并 保持 垂直 。 试 样 下 端 距 脱脂 棉 的 距离 为 
300mm + 10mm。 

2) 旋 紧 灯 管 ， 开 局 燃气 阀 ， 在 远离 试 样 处 点 燃 本 生 灯 。 调 节 人 燃气 阀 使 之 产生 高 度 
约 为 20mm 的 黄色 火焰 ， 再 调节 空气 流量 使 之 成 为 高 度 为 20mm + 上 lmm 的 蓝 色 火焰 。 

3) 将 火焰 对 着 试 样 下 端 中 心 部 位 ， 灯 口 与 试 样 下 端 保持 
间隔 10mm + lmm。 施 加 火焰 10s + 0.5s, 将 本 生 灯 移 到 
150mm 以 外 ， 移 灯 同 时 起 动 秒表 ， 记 录 有 焰 燃 烧 时 间 4 ,， 如 
果 试 样 燃烧 时 有 熔融 或 燃烧 滴 落 物 ， 应 将 本 生 灯 倾斜 45°， 
但 仍 保 证 试 样 下 端 与 倾斜 的 本 生 灯 口 之 间 的 距离 为 10mm + 
lmm。 倾 斜 形式 如 图 25-26 所 示 。 

4) 当 试 样 有 焰 燃 烧 的 火焰 熄灭 ,立即 再 次 施加 火焰 ， 
10s + 上 0. 5s 后 移 去 本 生 灯 ， 记 录 试 样 的 有 焰 燃 烧 时 间 ;和 无 
焰 燃 烧 时 间 1 。 

5) 重复 1) ~4) ,试验 一 组 试 样 。 





































































































5. 结果 的 计算 图 25-26 本 生 灯 倾斜 示意 
1) 一 组 试 样 有 焰 燃 烧 时 间 的 计算 ; 
二 > (和 十 i,;) 


式 中 it 一 一 组 试 样 有 焰 燃 烧 时 间 ， 单 位 为 s; 
;一 一 单个 试 样 第 一 次 施加 火焰 后 的 有 燃 燃 烧 时 间 ， 单 位 为 s; 
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b, 一 一 单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 的 有 焰 燃 烧 时 间 ， 单 位 为 s; 
i 试 样 序号 , i=1 ~5。 
2) 单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 有 焰 燃 伐 时 间 与 无 焰 燃 烧 时 间 之 和 的 计算 : 
t= tt 
式 中 i 一 一 单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 有 焰 燃 烧 时 间 与 无 焰 燃 烧 时 间 之 和 ， 单 位 为 s; 
b ;一 一 单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 的 有 焰 燃 烧 时 间 ， 单 位 为 s; 
t, 一 一 单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 的 无 焰 燃 烧 时 间 ， 单 位 为 s; 
试 样 序号 ,i=1 ~5。 
6. 结果 评定 
1) 橡胶 材料 的 垂直 燃烧 性 能 等 级 分 为 FV-0、FV-l1 和 FV2 三 级 ， 如 表 25-8 所 示 。 
表 25-8 ”橡胶 材料 垂直 燃烧 性 能 等 级 判别 
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等 级 
试 样 燃烧 时 间 及 现象 
FV-0 FV-1 FV-2 
单个 试 样 每 次 施加 火焰 后 的 有 焰 燃 烧 时 间 三 如 ,Vs <10 <30 <30 
每 组 5 个 试 样 施加 10 次 火焰 后 总 的 有 焰 燃 烧 时 间 tt/s <50 <250 <250 
单个 试 样 第 二 次 施加 火焰 后 有 烙 燃 烧 时 间 与 无 焰 燃 烧 时 间 之 和 is/s <30 <60 <60 
有 焰 或 无 焰 燃 烧 蔓 延 到 夹具 的 现象 无 无 无 
滴 落 物 引 燃 脱脂 棉 的 现象 无 无 有 
2) 试验 结果 与 表 25-8 对 照 ， 确 定 橡胶 材料 的 垂直 燃烧 性 能 等 级 。 
3) 如 果 一 组 试 样 中 有 一 个 不 符合 表 25-8 相应 的 等 级 要 求 ， 应 再 取 一 组 试 样 进行 复 
验 ， 复 验 的 试 样 均 应 符合 表 25-8 等 级 的 要 求 ; 如 果 复 验 的 试 样 中 仍 有 一 个 试 样 不 符合 














25-8 中 相应 等 级 要 求 ， 则 应 以 两 组 中 数字 最 大 的 等 级 作为 该 橡胶 材料 的 垂直 燃烧 性 






































4) 如 果 试验 结果 超出 FV-2 级 的 要 求 ， 则 不 应 用 该 试验 方法 评定 。 
25.11 ”橡胶 涂 履 织物 燃烧 性 能 的 测定 试验 


橡胶 涂 覆 织物 燃烧 性 能 测定 方法 有 以 下 两 种 方法 : 

(1) 垂直 向 试 样 小 火焰 试验 方法 〈 方 法 A) 适用 于 以 槐 纤维 、 尼 龙 纤维 、 聚 酯 纤 
维 等 为 骨架 材料 的 各 种 橡胶 涂 履 织物 或 制品 的 燃烧 性 能 试验 ， 也 适用 于 涂 覆 织物 材料 燃 
烧 性 能 的 质量 控制 和 配方 对 比试 验 。 以 橡胶 为 主 的 橡 塑 并 用 于 涂 覆 织物 或 制品 的 燃烧 性 
能 试验 也 可 参照 使 用 。 

(2) 垂直 向 试 样 酒精 喷 灯 试验 方法 (方法 B) 适用 于 以 玻璃 纤维 或 石棉 纤维 等 为 
骨架 材料 的 各 种 橡胶 涂 覆 织物 或 制品 的 燃烧 性 能 试验 ， 也 适用 于 涂 覆 织物 材料 燃烧 性 能 
的 质量 控制 和 配方 对 比试 验 。 以 橡胶 为 主 的 橡 塑 并 用 于 涂 覆 织物 或 制品 的 燃烧 性 能 试验 
也 可 参照 使 用 。 

橡胶 涂 覆 织物 燃烧 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 13489 一 2008 《橡胶 涂 履 织物 
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燃烧 性 能 测定 》 进行 。 
25. 11.1 垂直 向 试 样 小 火焰 试验 方法 


1. 试验 原理 

把 试 样 夹 紧 在 框架 里 ， 垂 直 悬 挂 ， 其 下 端 在 规定 的 火焰 中 燃烧 一 定时 间 ， 测 定 移 开 
火焰 后 试 样 的 有 焰 燃 烧 时 间 、 无 焰 燃 烧 时 间 及 损毁 长 度 ， 用 以 评定 试 样 的 燃烧 性 能 。 

2. 试验 仪器 

(1) 垂直 燃烧 试验 仪 ”包括 以 下 装置 : 

1) 燃烧 试验 箱 〈 见 图 25-27 ) : 用 蒲 金属 板 或 其 他 材料 制 成 的 前 面 装 有 玻璃 门 的 直 
立 长 方形 燃烧 箱 ， 箱 内 尺寸 为 : 329mm x329mm x767mm。 箱 项 有 排 气孔 ， 为 防止 箱 外 
气流 的 影响 ， 距 箱 顶 外 30mm 处 加 装 顶 板 一 块 。 箱 两 侧 下 部 开 有 通风 孔 。 箱 顶 有 支架 可 
承 挂 试 样 夹 ， 使 试 样 夹 与 前 门 垂直 并 位 于 试 样 箱 中 心 。 试 样 夹 的 底部 位 于 点 火器 喷 口 顶 
点 之 上 17 ~20mm 处 。 箱 底 铺 有 石棉 板 。 




































































试 样 染 























图 25-27 燃烧 试验 箱 


2) 试 样 夹 ( 见 图 25-228): 用 以 固定 试 样 ， 防 止 卷曲 并 保持 试 样 于 垂直 位 置 。 试 样 
夹 由 两 块 厚 2. 0mm、 长 422mm、 宽 89mm 的 U 形 不 锈 钢板 制 成 ， 其 内 框 尺寸 为 356mm 
x51mm。 试 样 固定 于 两 板 中 间 ， 两 边 用 夹子 夹 紧 。 

3) 点 火器 ( 见 图 2529); 点 火器 管 口 内 径 为 11mm， 管 头 与 垂直 线 成 25° 角 。 






































到 25-28 ” 试 样 夹 图 25-29 点 火器 
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4) 燃气 : 丙烷 或 了 烷 ， 火 焰 温 度 应 为 520Y +20Y 。 
5) 控制 部 分 : 有 电源 开关 、 电 火花 点 火 开 关 、 条 作 转 换 开 关 、 点 火器 自动 开关 、 
试 样 点 燃 时 间 设 定 器 、 有 焰 燃 烧 时 间 计 时 器 、 有 焰 燃 烧 时 间 计 量 停止 开关 、 气 源 供 给 指 
示 灯 、 气 体 调 节 阀 等 。 
6) 重 锤 : 应 附加 挂钩 ， 以 便 将 重 锤 挂 在 测试 试 样 一 侧 的 下 端 ， 用 以 测定 损毁 长 
度 。 试 样 单位 面积 质量 与 选用 重 锤 质量 的 关系 如 表 25-9 所 示 。 
表 25-9 ” 试 样 单位 面积 质量 与 选用 重 锤 质量 的 关系 















































































































































试 样 单位 面积 质量 /( g/m? ) 重 锤 质量 /g 试 样 单位 面积 质量 /( g/m? ) 重 锤 质 量 /g 
<101 54.5 >338 ~650 340. 2 
>101 ~ 207 113. 4 三 050 453. 0 
>207 ~338 225.8 

















(2) 手动 计时 器 ”具有 0.2s 或 更 小 分 值 度 的 秒表 等 计时 装置 。 

(3) 量具 ”不锈钢 直 尺 ， 分 值 度 为 1mm。 

3. 试 样 

1) 样品 应 距 整 卷 涂 履 织物 边 部 最 少 1m、 端 部 最 少 1m 处 裁 取 。 每 一 待 测 样品 取 6 

个 试 样 为 一 组 ，3 个 经 向 ，3 个 纬 向 。 纬 向 试 样 : 试 样 的 宽度 方向 应 与 试 样 的 经 向 边 习 
行 ， 纬 向 试 样 不 应 取 自 同一 纬 纱 。 经 向 试 样 : 试 样 的 宽度 方向 应 与 样品 的 纬 向 边 平行 ， 
经 向 试 样 不 应 取 自 同一 经 纱 。 

2) 试 样 尺寸 为 300mm x80mm， 长 的 一 边 要 与 织物 经 向 或 纬 向 平行 。 

3) 试 样 应 在 23%C +2%C 、 湿 度 为 50% + 上 10% 的 标准 环境 中 停放 16h 以 上 ,停放 后 
立即 进行 试验 。 

4. 试验 方法 

1) 接 通 电源 及 燃气 电源 。 

2) 将 试验 箱 前 门 关 好 ， 按 下 电源 开关 ， 指 示 灯 亮 表 示 电 源 已 通 。 将 条 件 转换 开关 
放 在 火焰 高 度 测定 位 置 ， 打 开 气 体 供给 阀门 ， 连 续 按 点 火 开关 ， 点 着 点 火器 。 按 起 动 开 
关 ， 使 点 火器 移动 。 打 开 左 侧 气 孔 门 ， 用 火焰 高 度 测量 装置 测量 并 用 气 阀 调节 火焰 高 度 
至 40mm +2mm。 移 开火 焰 高 度 测 量 装置 ， 将 条 件 转换 开关 定 于 试验 位 置 。 

3) 检查 有 烟 燃烧 时 间 是 否 在 零 位 。 

4) 将 点 燃 时 间 设 定 于 规定 时 间 ， 应 根据 不 同 涂 覆 织物 情况 选 定点 燃 时 间 ， 范 围 是 
5 ~15s， 通常 为 12s。 

5) 将 停放 处 理 后 的 试 样 放 和 人 试 样 夹 中 ， 试 样 下 端 应 与 试 样 夹 两 下 端 相 平 齐 。 将 试 
样 夹 连同 试 样 垂直 悬挂 于 试验 箱 中 。 

6) 关闭 箱 门 ， 按 着 点 火器 ， 待 30s 火焰 稳定 后 ， 按 起 动 开 关 ， 使 点 火器 移 至 试 样 
中 间 正 下 方 ， 点 燃 试 样 。 

7) 在 规定 的 点 燃 时 间 后 ， 点 火器 恢复 原 位 ， 有 焰 人 燃烧 计时 器 开始 自动 计时 ， 待 有 
焰 燃 烧 停止 ， 立 即 按 计时 器 的 停止 开关 ， 计 时 器 上 所 示 数 值 乘 以 0. 1 即 为 秒 数 或 用 手动 
计时 器 计时 。 如 有 无 焰 燃 烧 时 ， 待 有 焰 燃 烧 熄 灭 后 (如 无 有 焰 燃 烧 ， 则 为 点 火器 离开 
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试 样 后 ) 即 起 动 秒表 直至 无 焰 燃 烧 熄 灭 再 停止 秒表 ， 观 察 并 记录 试 样 的 滴 落 情况 。 





点 燃 试 样 期 间 ， 决 不 可 以 向 上 移动 火焰 去 追随 正在 收缩 


8) 取出 试 样 夹 ， 





侧 ， 距 底 边 约 6mm 处 ， 挂 上 与 试 样 单 位 面积 质量 对 应 的 重 锤 ， 
下 端的 另 一 侧 ， 让 重 锤 悬 空 ， 测 量 试 样 断 开 的 长 度 ， 即 为 损毁 长 度 。 





























的 试 样 自由 端 。 


钊 下 试 样 ， 先 沿 其 长 方向 炭化 处 对 折 一 下 ， 然 后 在 试 样 下 端 一 



























































上 








j 手 组 组 地 提起 试 样 





卡 


9) 待 试 样 移 开 后 ， 清 除 试 样 箱 中 的 烟雾 再 进行 下 一 个 试验 。 


5. 结果 表示 











试 样 的 有 焰 燃 烧 时 间 〈s) 、 无 焰 燃 烧 时 间 〈s) 、 损 毁 长 度 (mm) 各 以 6 个 试 样 的 











长 度 应 精确 到 1mm。 





25.11.2 垂直 向 试 样 酒精 喷 灯 试验 方法 


1. 试验 原理 
试 样 垂直 夹 持 在 


样 的 燃烧 性 能 。 
2. 装置 











平均 值 表 示 ， 并 列 出 各 试 样 的 实测 值 ， 有 焰 燃 烧 和 无 焰 燃 烧 时 间 应 精确 到 0. 1s， 损 上 毁 


支架 上 ， 其 下 端 在 规定 的 酒精 喷 灯 火焰 中 燃烧 一 定时 间 ， 测 定 移 开 
火焰 后 试 样 的 有 焰 燃 烧 时 间 、 无 焰 燃 烧 时 间 ， 用 以 评定 试 

















1) 试验 装置 〈 见 图 25-30 ) : 燃料 从 燃料 瓶 经 过 透明 
聚 乙烯 塑料 软 管 进入 酒精 喷 灯 。 喷 灯 、 试 验 支 架 均 放 在 通 





风 试 验 箱 内 ， 以 保证 


2) 酒精 喷 灯 : 燃料 管内 径 为 19mm， 管 长 为 130mm。 
3) 试 样 支架 : 配 有 试 样 夹 ， 能 调节 试 样 的 垂直 高 度 











和 试 样 的 左右 位 置 。 
4) 滑 座 及 拉杆 : 





5) 通风 试验 箱 : 
验 过 程 中 不 能 排 风 。 


置 ， 并 能 调节 喷 灯 火焰 在 试 样 前 后 的 位 置 。 








在 弱 光 下 进行 试验 。 























能 使 喷 灯 垂直 或 与 水 平面 成 45" 放 














试验 在 通风 的 试验 箱 内 进行 ,在 试 








6) 量具 : 不 锈 外 





网 直 尺 ， 分 度 值 为 lmm。 


7) 计时 器 : 具有 0. 2s 或 更 小 分 度 值 的 秒表 或 自动 计 


时 装置 。 











图 25-30 ”试验 装置 


液 位 线 




















8) 燃气 : 95% (体积 分 数 ) 乙醇 和 5%% 甲醇 (体积 分 数 ) 的 混合 物 。 


3. 试 样 


1) 试 样 应 距 整 卷 涂 履 织物 边 部 最 少 0. 1m、 端 部 最 少 lm 处 裁 取 ， 每 一 待 测 样品 取 


6 个 试 样 为 一 组 ，3 个 经 向 ，3 个 纬 向 。 纬 向 试 样 : 试 样 的 宽度 方向 应 与 试 样 的 经 向 i 
平行 ， 纬 向 试 样 不 应 取 自 同一 纬 纱 。 经 向 试 样 : 试 样 的 宽度 方向 应 与 样品 的 纬 向 边 








行 ， 经 向 试 样 不 应 取 





自 同一 经 纱 。 


2) 试 样 长 度 为 360mm +5mm， 宽 度 为 50mm + 1mm。 
3) 若 试 样 要 求 水 浸 处 理 ， 试 样 长 度 为 360mm +5mm， 宽 度 为 50mm + 1mm。 水 浸 方 


关注 
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法 如 下 : 为 除 掉 试 样 上 玻 松 的 表面 物 ， 将 试 样 绕 在 一 根 直 径 为 6 ~8mm 的 固定 杆 上 ， 随 
后 从 一 头 拉 至 另 一 头 后 ， 然 后 再 拉 回 ， 如 图 25-31 所 示 。 该 操作 在 每 条 试 样 正 反 两 面 各 
进行 10 次。 在 拉扯 试 样 期 间 ， 试 样 与 杆 的 接触 面 成 

180?" 角 。 然 后 在 每 件 试 样 的 两 端 各 剪 掉 50mm， 并 于 室 

温 下 把 试 样 浸没 在 水 中 3 ~4h， 接 着 将 试 样 放 在 不 超 

过 50% 的 环境 中 彻底 干燥 。 

4) 试 样 制备 后 ， 在 试 样 表面 距 点 火 端 280mm 处 
划一 条 标记 线 ， 在 23%C +2% 、50% +10% 的 标准 温度 
和 湿度 下 自由 悬挂 ， 停 放 16h 以 上 ， 停 放 后 立即 进行 
试验 。 图 25-31 试 样 处 理 方法 医 

4. 试验 方法 

1) 喷 灯 垂直 放置 。 关 闭 控 制 阔 ， 打 开 容 器 开关 ， 核 对 燃料 瓶 中 的 液 面 在 液 位 线 
上 ， 然 后 点 燃 预 热 盘 中 的 燃料 ， 加 热 燃料 器 。 当 预 热 盘 中 的 燃料 消耗 60% ~ 80% 时 ， 
打开 喷 灯 控制 阔 ， 点 火 。 调 节 火 焰 高 度 为 150 ~ 180mm。 火 焰 稳 定 后 ,测定 火焰 温度 ， 
应 为 960%C +60%C 。 用 热电 偶 来 检测 火焰 温度 ， 也 可 以 用 一 根 直径 为 0. 7mm 的 裸 黄 铜 丝 
来 进行 ， 把 裸 黄 铜 丝 放 在 酒精 喷 灯 口上 端 垂直 高 度 约 50mm 处 ， 知 6s 内 能 熔化 ， 火 焰 
温度 即 达到 要 求 。 

2) 测试 时 ,酒精 喷 灯 与 试 样 检测 位 置 应 符合 图 25-30 要 求 ， 即 试 样 垂 直 吊 挂 ， 酒 
精 喷 灯 倾斜 45°* 角 ， 其 试 样 下 端 离 燃 烧 器 喷 口 中 心 为 50mm。 试 样 下 端的 一 个 角 用 夹子 
夹 住 ， 以 防 燃 烧 时 试 样 打 卷 、 漂 移 。 

3) 将 酒精 火焰 移 到 试 样 下 端 。 每 个 试 样 在 火焰 中 保持 规定 的 时 间 后 ， 立 即 撤离 火 
焰 。 撤 离 火 焰 的 同时 ， 启 动 秒表 ， 直 至 试 样 或 滴 落 物 上 的 任何 有 焰 燃 烧 或 无 焰 燃 烧 停 止 
为 止 。 记 下 试 样 的 有 焰 燃 烧 和 无 焰 燃 烧 持续 时 间 。 

4) 试 样 的 点 燃 时 间 以 引 燃 为 准 ， 薄 的 试 样 (厚度 为 小 于 1.0mm) 为 5~15s,， 厚 的 
试 样 (厚度 为 大 于 或 等 于 1.0mm) 为 15 ~60s。 从 开始 施加 火焰 到 试 样 有 焰 燃 上 烧 或 无 焰 
燃烧 熄灭 后 至 少 30s 内 ， 应 仔细 地 、 连 续 地 观察 试 样 的 燃烧 情况 。 

5) 如 果 发 现 试 样 的 有 焰 燃 烧 或 无 焰 燃 烧 草 过 标记 线 时 ， 该 材料 不 应 再 用 此 法 进行 
试验 。 

6) 人 燃烧 试验 从 开始 到 结束 ， 燃 烧 液 面 与 喷 灯 口 距离 应 始终 保持 600mm +20mm。 

5. 结果 表示 

6 个 试 样 测 得 的 有 焰 燃 烧 时 间 之 和 与 无 焰 燃 烧 时 间 之 和 (单位 为 s) 的 平均 值 即 为 
试验 结果 ， 并 分 别 列 出 有 焰 人 燃烧 时 间 与 无 焰 燃 烧 时 间 的 最 大 值 。 


25.12 ”橡胶 和 塑料 软 管 可 燃 性 的 测定 试验 


橡 胺 和 塑料 软 管 可 燃 性 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 15907 一 2008 《橡胶 和 塑料 软 
管 可 燃 性 试验 方法 》 进 行 。 
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25. 12.1 试 样 
1) 试 样 应 为 300mm 长 的 软 管 样品 ， 应 试验 6 个 试 样 。 
2) 在 软 管制 造 后 24h 之 内 不 应 进行 试验 。 试 验 前 ， 试 样 在 标准 试验 温度 和 湿度 下 
调节 至 少 3h ( 见 本 书 1.6 节 )。 这 一 时 间 为 制造 后 24h 的 一 部 分 。 


25. 12.2 试验 仪器 
1) 燃烧 试验 箱 〈 见 图 25-32) : 内 表面 为 暗色 ， 顶 部 有 一 烟雾 出 口 ， 有 一 个 操纵 灯 
用 的 孔 和 活 盖 ， 以 及 一 个 带 有 适当 透明 材料 观察 板 的 滑 门 。 


柜 门 应 当 平 齐 无 缝 ， 应 完全 地 盖 住 燃 
烧 器 开口 ， 可 垂直 方向 滑动 


4150 通 风 和 孔 















































30+5 角 铁 框架 全 
(如 有 要 求 ) 区 
非 石棉 绝热 板 制作 3 






的 顶部 ， 侧 部 和 底部 板 











用 气 密 的 透明 板 安装 的 观 
察 窗 , 例如 ,4.5~5 的 韧 化 
处 理 的 钠 玻璃 











600x 600( 开 





Se 








130x75 单 开 的 
带 活 盖 的 燃烧 器 通道 (如 有 要 求 ) 


柜 每 侧 640 的 孔 














柜 的 侧 视图 








图 25-32 ”燃烧 试验 箱 





2) 酒精 灯 。 
3) 支架 : 用 于 将 试 样 以 水 平 状态 支撑 在 灯 的 上 方 〈 见 图 25-33 ) 。 
4) 秒表 。 
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25. 12. 3 


1) 在 柔和 的 光线 中 , 灯 呈 直立 放置 ， 调 节 灯 ， 试 验 期 间 灯 的 底 且 
45° 角 。 灯 的 顶端 与 试 样 的 


中 心 点 上 。 


2) 使 火焰 烧 到 试 样 60s + 1s， 然 后 撤 掉 灯 。 记 录 6 个 试 样 
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图 25-33 ”燃烧 试验 支架 


试验 方法 和 结果 表示 
































火焰 和 余辉 的 持续 时 间 ， 并 计算 出 平均 持续 时 间 。 





























E 应 与 水 平面 








a 
1 三 





E 离 为 50mm +2mm， 火 焰 应 与 试 样 纵 轴 呈 90° 角 烧 到 试 样 的 


每 个 试 样 在 撤 掉 灯 之 后 


25.13 内燃机 用 橡胶 和 塑料 燃油 软 管 可 燃 性 的 测定 试验 


试验 原理 : 将 软 管 充满 庚 烷 ， 放 在 火焰 上 面 ， 在 盘 中 燃油 点 燃 后 

















(min) 之 前 不 得 出 现 泄漏 。 


内 燃 机 用 橡胶 和 塑料 燃油 


























《内 燃 机 用 橡胶 和 塑料 燃油 软 管 可 燃 性 试验 方法 》 进行。 
试 样 


25. 13.1 








应 使 用 
25. 13. 2 








长 度 为 400mm 的 软 管 组 合 件 ， 至 少 应 试验 3 个 试 样 。 








试验 仪器 











1) 不 通风 的 房间 ， 保 持 在 标准 温度 下 ( 见 本 书 1.6 节 )。 








2) 钢 文 染 : 
3) 玻璃 管 : 







































































4) 燃 六 























盘 : 
5) 燃油 : 


由 


尺寸 为 350mm x350mm x 40mm。 
商品 庚 烷 构成 ， 蒸 馏 点 范围 为 80 ~110Y 。 














用 于 在 燃油 盘 上 方 以 水 平 状态 支撑 试 样 〈 见 图 25-34 ) 。 
用 于 以 一 定 的 压力 向 试 样 提供 燃油 〈 油 位 在 试 样 之 上 900mm) 。 











6) 在 软 管 制造 后 24h 之 内 不 得 进行 试验 。 试 验 前 ， 试 样 应 在 标准 温度 和 湿度 
( 见 本 书 1.6 节 ) 调节 至 少 3h。 这 一 时 间 可 在 软 管制 造 后 的 24h 以 内 。 














， 规 定 的 时 间 了 


软 管 可 燃 性 的 测定 试验 方法 可 按照 GB/T 20024 一 2005 
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350x350 














图 25-34 ”试验 设备 示意 医 
1 一 排放 阀 2 一 钢 燃油 管线 ”3 一 试 样 端 部 (安装 后 无 纵向 应 力 ) 4 一 玻璃 管 
5 一 燃油 阀 6 一 钢 支架 7 一 燃油 盘 ( 装 0. 5dm? 水 和 2dm’ 庚 烷 ) 























25. 13.3 ”试验 方法 及 结果 表示 


1. 准备 

按 图 25-34 配置 试验 设备 ， 但 不 安装 试 样 。 向 燃油 盘 注 油 ， 点 燃 燃 油 ， 使 火焰 稳 
定 。 房 间 里 不 适当 的 通风 效应 会 影响 火焰 ， 如 出 现 这 种 情况 ， 应 改变 燃油 盘 的 位 置 ， 以 
便 使 软 管 及 其 一 端 包围 在 火焰 之 中 。 熄 灭火 焰 并 将 整个 设备 冷却 至 室温 。 

2. 试验 

1) 将 试 样 安装 就 位 ， 打 开 燃 油 阀 注 燃油 ， 保 证 软 管 内 不 存留 空气 。 将 
样 之 上 900mm。 

2) 向 燃油 托盘 倒 入 0.5dm 水 和 2dm 庚 烷 ， 并 点 燃 庚 烷 ， 燃 油 盘 应 放置 为 其 中 两 
侧 与 试 样 平 行 。 

3) 使 庚 烷 燃烧 ， 并 记录 试 样 泄漏 的 时 间 。 

4) 在 出 现 泄漏 的 位 置 上 提高 火焰 的 强度 会 使 泄漏 更 明显 。 

5) 当 出 现 泄漏 或 燃油 盘 内 的 庚 烷 烧 尽 时 ， 终 止 试 验 。 

6) 如 果 在 试验 过 程 中 火焰 非常 不 稳定 ， 并 且 未 使 试 样 充分 暴露 于 火焰 的 时 间 超 过 
整个 试验 时 间 的 25% ,或 者 在 任 一 试验 中 出 现 泄漏 的 时 间 与 测定 的 平均 值 偏 差 超过 了 
30s， 应 试验 另外 2 个 试 样 。 

7) 每 一 次 试验 后 ， 在 安装 新 试 样 和 更 换 水 和 燃油 之 前 ， 须 将 燃油 管 路 和 燃油 盘 冷 
却 至 环境 温度 。 
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26.1 硬 质 橡胶 马丁 耐 热 温度 的 测定 试验 


























硬 质 橡 胶 马 丁 耐 热 温 度 的 测定 方法 按照 HGAT 3847 一 2008《 硬 质 橡胶 马丁 耐 热 温 度 


的 测定 》 进 行 。 











1) 硬 质 橡胶 是 在 橡胶 中 加 入 硫黄 和 其 他 配合 剂 ， 经 硫化 制造 成 的 一 种 硬 质 材料 ， 

















由 于 大 量 硫化 剂 的 作用 使 它 具 有 较 高 的 硬度 。 


FF 



































2) 耐 热 温度 是 指 试 样 在 匀速 升温 环境 中 ， 在 一 定 静 弯曲 力矩 作用 下 ， 达 到 一 定 的 














曲 变 形 时 的 温度 。 








26.1.1 试 样 


1. 试 样 形状 和 尺寸 
试 样 为 长 条 形 ， 长 度 为 120mm +2mm， 宽 度 为 15. 0mm +0.2mm， 厚 度 为 10. 00mm 


+0. 20mm。 同 一 试 样 宽 度 变 化 不 应 大 于 0. 1mm， 厚 度 变 化 不 应 大 于 0. 05mm。 


2. 试 样 外 观 

试 样 的 正面 和 侧面 用 机 械 加 工 ， 加 工 平 面 必须 平滑 光洁 ， 不 应 有 裂纹 和 其 他 缺陷 。 
3. 试 样 数量 

试 样 数量 不 少 于 3 个 。 

4. 试 样 的 环境 调节 及 试验 温度 

试 样 的 环境 调节 及 试验 温度 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 














26.1.2 试验 仪器 


1 加 热 装 置 

试验 加 热 装 置 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 加 热 箱 必须 具有 鼓 风 装 置 ， 保 证 箱 内 温度 分 布 均匀 。 
2) 匀速 升温 装置 ， 升温 速率 为 50%C/Ah+5%C/h。 

3) 温度 准确 至 1 。 

2. 加 载 装 置 

1) 加 载 装置 结构 如 图 26-1 所 示 。 

2) 夹具 尺寸 如 图 26-22 所 示 。 

3. 硅 码 调整 
硬 质 橡胶 耐 热 试验 仪器 夸 码 位 置 的 调整 〈 见 图 26-3) 按 下 式 计算 ,以 便 使 试 样 承 









































受 5.0MPa+0.5MPa 的 弯曲 应 力 。 
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到 26-1 ”加载 装置 到 26-2 夹具 尺寸 
1 一 位 移 指示 器 “2 一 移动 夸 码 ”3 一 杠杆 
4 一 上 夹具 “5 一 试 样 
6 一 下 夹具 7 一 底座 























bd 
L= se — WL -mW 





式 中 一 一 在 码 的 重心 到 试 样 中 心 的 距离 ， 单 位 为 
oa 一 一 弯曲 应 力 ， 单 位 为 MPa， 取 5. 0MPa; 
丈 一 一 移动 硅 码 (包括 紧 固 螺钉 ) 的 重力 ， 身 


位 为 N; 








I 





















































W, 位 置 指示 髓 的 重力 ， 单 位 为 N; 

Li 位 移 指 示 器 中 心 到 试 样 中 心 的 距离 ， 单 位 
为 mm; 

瑟 一 一 杠杆 和 上 夹具 (包括 紧 固 螺母 ) 的 重力 ， 图 263 ”在 码 位 置 
单位 为 N; 

L, 一 一 杠杆 和 上 夹具 重心 到 试 样 中 心 的 距离 ， 单 位 为 mm; 








/一 一 试 样 标 称 宽 度 ， 单 位 为 mm， 取 15mm; 
d 一 一 试 样 标 称 厚 度 ， 单 位 为 mm， 取 10mm。 





26.1.3 试验 方法 
1) 测量 试 样 的 宽度 和 厚度 至 少 3 点 ， 精 确 到 0. 02mm， 取 中 位 数 。 
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2) 把 试 样 垂 直 地 夹 于 夹具 上 ， 置 于 热 烘箱 中 ， 并 使 杠杆 处 于 水 平 状 态 。 

3) 试 样 在 25Y + 上 2% 试验 温度 下 ， 调 整 位 移 指 示 装 置 零点 ， 装 好 测 温 装置 ， 测 温 
装置 应 只 有 两 个 ， 感 温 端 部 的 位 置 放 在 试 样 排列 区 中 部 ， 然 后 开启 升 温 装置 。 

4) 当 位 移 达 6mm 时 ， 记 下 两 个 测 温 装置 读数 ， 其 算术 平均 值 取 整 数位 为 该 试 样 的 
马丁 耐 热 温度 。 

5) 试验 后 ， 如 发 现 试 样 有 和 裂纹、 豆包 、 分 层 现象 ， 则 该 试 样 数据 作废 ， 应 重新 取 
样 测定 。 


26.1.4 结果 表示 


1) 代表 同一 样品 性 能 的 试 样 不 得 少 于 3 个 ， 取 算术 平均 值 ， 精 确 至 1%C 。 
2) 人 允许 偏差 为 上 2% ， 否 则 重新 试验 。 


26.2 色 漆 和 清漆 耐 热 性 的 测定 试验 


色 漆 和 清漆 耐 热 性 的 测定 试验 方法 按照 GBMT 1735 一 2009《 色 漆 和 清漆 耐 热 性 的 测 
定 》 进 行 。 


26.2.1 试 样 


1. 取样 

按 本 书 4.9.1 节 的 规定 ， 制 取 被 测 产 品 (或 复合 涂 层 体 系 中 的 每 个 产品 ) 的 代表 
性 样品 。 

2. 试 板 

(1) 底 材 除非 男 有 规定 ， 选 用 符合 要 求 的 钢板 、 镀 锡 铁 板 、 铝 板 等 ， 试 板 尺寸 
至 少 为 120mm x50mm。 只 要 能 保证 不 发 生变 形 ， 试 板 可 在 涂 层 干燥 后 切割 成 合适 的 尺 
村 5 

(2) 试 板 的 处 理 和 涂 装 ”除非 另 有 规定 ， 按 规定 处 理 每 一 块 试 板 ， 然 后 按 规定 的 
方法 涂 覆 被 测 产 品 或 体系 。 

(3) 干燥 和 状态 调节 ”将 每 一 块 已 涂 漆 的 试 板 在 规定 的 条 件 下 干燥 (或 烘 烤 ) 并 
养护 (如 适用 ) 规定 的 时 间 。 除 非 男 有 规定 ， 试 验 前 ， 试 板 应 在 温度 为 23%C +2%C 和 相 
对 湿度 为 50% +5% 的 条 件 下 至 少 调节 16h， 并 尽快 进行 试验 。 

(4) 涂 层 厚度 ”测定 干 涂 层 的 厚度 〈 单 位 为 um) 。 


26.2.2 试验 方法 


1. 试验 的 温度 和 时 间 

在 规定 或 商定 的 温度 和 时 间 下 进行 试验 。 

2. 测定 

将 3 块 试 板 放 入 规定 温度 的 鼓 风 烘 箱 或 高 温 炉 中 。 如 果 试 验 在 烘箱 中 进行 ， 则 试 板 
距离 烘箱 每 一 面 的 距离 不 小 于 100mm， 试 板 相 互 间隔 不 小 于 20mm; 如 果 试 验 在 高 温 炉 
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中 进行 ， 则 尽量 将 试 板 放 在 高 温 炉 的 中 间 部 位 。 在 规定 温度 下 将 试 板 放置 规定 的 时 间 。 
能 确保 涂 漆 试 板 均匀 受热 的 最 好 方法 是 用 细 铁 丝 将 样板 悬挂 起 来 ， 也 可 将 试 板 放 在 由 合 
适 的 耐 热 材料 制 成 的 样板 架 上 ， 或 将 样板 的 涂 漆 面向 上 放 在 位 于 支承 物 上 的 由 耐 热 材料 
制 成 的 板 上 。 达 到 规定 时 间 后 ， 将 试 板 从 烘箱 或 高 温 炉 中 取出 并 冷却 至 室温 。 


26.2.3 结果 表示 


检查 试 板 并 与 在 同样 条 件 下 制备 的 未 经 加 热 的 试 板 进行 比较 ， 看 涂 膜 的 颜色 是 否 有 
变化 或 涂 膜 是 否 有 其 他 破坏 现象 ， 以 至 少 两 块 试 板 现 象 一 致 为 试验 结果 。 



































第 6 篇 老化 性 能 的 测试 


第 27 章 耐候 性 的 测试 


27.1 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 耐候 性 的 测定 试验 


试验 原理 : 试 样 暴露 于 自然 或 人 工 气候 后 并 测定 其 颜色 、 外 观 和 物理 性 能 的 变 
化 0° 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 耐候 性 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 3511 一 2008 《硫化 橡胶 
或 热塑性 橡胶 耐候 性 》 进 行 。 


27.1.1 颜色 的 变化 


1. 试验 仪器 

测定 颜色 的 仪器 使 用 灰色 标 卡 。 

2. 试 样 

用 于 测定 颜色 变化 的 试 样 应 采用 任何 允许 的 方式 以 保证 表面 足够 平整 。 符 合 颜 色 变 
化 测定 要 求 的 试 样 通常 适用 于 物理 性 能 变化 的 测试 。 

3. 试验 步骤 

选用 测定 颜色 的 仪器 或 者 灰色 标 卡 来 评定 颜色 的 变化 需 得 到 相关 各 方 的 同意 。 

(1) 仪器 测定 “在 每 个 暴露 阶段 分 别 测 定 暴 露 前 和 暴露 后 的 颜色 。 如 果 需 要 ， 可 
同时 测定 留 样 或 者 遮盖 面 的 颜色 。 

(2) 目测 评定 “在 每 个 暴露 阶段 ， 将 暴露 后 的 试 样 与 未 进行 暴露 试验 的 留 样 的 颜 
色 变 化 级 别 与 灰色 样 卡 进行 比较 ， 如 果 需 要 ， 可 使 用 遮盖 面 。 


27.1.2 其 他 外 观 性 能 的 变化 


在 每 个 暴露 周期 检查 试 样 外 观 的 变化 。 

暴露 于 户外 的 橡胶 试 样 的 龟 裂 或 开裂 可 以 是 由 光 老 化 加 速 的 作用 而 引起 ， 也 可 以 是 
由 吴 氧 的 影响 作用 而 引起 。 两 者 之 间 不 一 定 存在 差别 ， 特 别 是 对 于 浅 色 的 橡胶 。 太 阳光 
开裂 的 特点 在 于 试 样 表面 产生 龟 裂 并 且 开 裂 的 原因 基本 上 与 变形 无 关 ; 而 另 一 方面 ， 试 
样 如 需 产 生 自 氧 龟 裂 就 必须 大 于 其 临界 应 变 。 由 于 此 种 不 确定 的 因素 ， 在 拉 伸 应 变 的 试 
样 进 行 暴露 试验 时 ， 通 常 同时 使 用 无 变形 的 试 样 以 进行 比较 。 
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27.1.3 物理 性 能 的 变化 


1. 仪器 

测试 仪器 应 符合 有 关 国 家 标准 的 规定 。 

2. 试 样 

试 样 可 以 从 材料 的 暴露 试 片上 直接 截取 。 在 此 基础 上 ， 试 样 的 取样 部 位 应 该 离 固定 
材料 的 夹具 或 者 不 是 用 于 模拟 材料 在 实际 使 用 中 的 暴露 状态 的 支架 至 少 20mm。 在 试 样 
的 制备 过 程 中 ， 任 何 材料 无 论 如 何 也 不 能 去 掉 暴 露面 。 

3. 试验 步骤 

将 试 样 进行 环境 调节 ， 然 后 按 相关 标准 的 规定 进行 性 能 测试 。 分 别 测定 未 暴露 试 样 
的 原始 物理 性 能 和 每 个 暴露 阶段 暴露 老化 后 的 试 样 的 物理 性 能 。 如 果 需 要 ， 可 同时 测定 
留 样 或 者 被 遮盖 面 的 性 能 。 

对 于 某 些 测试 ,试验 的 结果 取决 于 试 样 的 暴露 面 。 例 如 : 弯曲 疲劳 试验 ， 其 结果 取 
决 于 是 暴露 表面 还 是 未 暴露 表面 受到 拉 伸 力 的 作用 


27.1.4 结果 表示 


1. 颜色 的 变化 

将 暴露 后 的 试 样 与 未 暴露 的 留 样 的 颜色 变化 与 灰色 样 卡 进行 比较 后 评定 等 级 。 如 果 
变化 等 级 介 于 灰色 样 卡 的 某 两 个 级 别 的 中 间 ， 则 可 定 为 中 间 级 别 。 例 如 : 3 ~4 级 表示 
变色 评级 大 于 3 级 但 小 于 4 级 。 同 时 用 以 下 的 术语 来 记录 颜色 变化 的 特征 : 

1) 色调 : 中 蓝 色 变 深 或 蓝 色 变 浅 ; @ 绿 色 变 深 或 绿色 变 浅 ; @@ 红 色 变 深 或 红色 变 
浅 ; @ 黄 色 变 深 或 黄色 变 浅 。 

2) 色 纯 度 : 中 变 模糊 ;，@ 变 鲜艳 。 

3) 亮度 : 中 变 明亮 ; @ 变 暗淡 。 

典型 的 目测 颜色 变化 的 报告 应 该 如 “黄色 变 深 ， 色 纯度 变 模糊 ， 亮 度 变 明亮 ， 
卡 评级 2 ~3 级 。 

2. 其 他 外 观 性 能 的 变化 

对 于 定量 的 方法 ， 可 以 按 下 式 计 算 性 能 的 变化 : 
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式 中 “一 一 性 能 变化 值 ; 

P 一 一 原始 性 能 值 ; 

PP 一 一 经 过 暴露 阶段 x 后 的 性 能 

对 于 定量 的 方法 ,经 相关 各 方 同意 可 用 评级 的 方法 来 表示 。 以 下 是 除了 评价 臭氧 旬 
裂 外 推荐 的 评级 方法 : (D0， 无 变化 ; 包 1， 可 察觉 的 轻微 变化 ; 2 ， 中 等 程度 变化 ; 
(3， 显 著 的 变化 。 

3. 物理 性 能 的 变化 

对 按 相关 标准 的 规定 进行 测试 的 试验 结果 进行 统计 ， 与 原始 试 样 或 者 留 样 对 比 ， 测 
试 性 能 变化 的 数值 可 以 用 以 下 几 种 方法 来 表示 : 
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1) 与 原始 试 样 或 者 留 样 比较 的 性 能 保持 百分比 来 表示 ， 即 
上 
C=— x100% 
P 
式 中 “一 一 性 能 保持 百分比 〈% ) ; 
P 一 一 原始 性 能 值 ; 
PP 一 一 经 过 暴露 阶段 x 后 的 性 能 
2) 直接 以 性 能 变化 值 来 表示 ， 计算 公式 与 其 他 外 观 性 能 的 变化 值 计算 公式 相同 。 


3) 与 原始 试 样 或 者 留 样 比较 的 性 能 下 降 百 分 比 来 表示 ， 即 








GS 


式 中 “一 一 性 能 下 降 百分比 (% ) ; 
一 一 原始 性 能 值 ; 

PP 一 一 经 过 暴露 阶段 x 后 的 性 能 

4) 画 出 性 能 值 对 暴露 时 间 的 曲线 。 


27.2 塑料 长 期 热 暴 露 














~ x100% 
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后 时 间 - 温 度 极限 的 测定 试验 


该 试验 所 用 到 的 术语 解释 如 下 : 








(1) 温度 指数 (77) 

















的 相应 摄氏 温度 值 。 
(2) 相对 温 




















度 指数 ( R77) 


由 了 耐 热 关系 推导 





得 到 的 某 个 指定 时 间 下 ( 通 


常 为 20000h) 


在 对 比试 验 中 ， 将 参考 材料 与 被 测 材 料 进 行 相 同 的 





老化 和 检测 步骤 ， 在 对 应 参考 材料 的 已 知 温度 指数 的 时 间 获 得 的 被 测 材 料 的 温度 指 


(3) 半 差 (IC) 
































表示 温度 


首 数 77 或 相对 温度 指数 RT 的 温度 终点 与 其 一 半 时 间 








对 应 的 摄氏 温度 之 差 值 。 半 差 HIC 是 对 耐 热 图 线 斜率 的 衡量 。 即 使 当 耐 热 关 系 呈 直线 











时 ， 它 也 不 是 恒定 值 ， 而 是 随 温度 改变 的 。 在 许多 实际 情况 中 ， 因 为 在 相关 温度 范围 内 
使 用 半 差 而 产生 的 误差 都 在 可 接受 限度 内 。 
(4) 厨 热 图 在 耐 热 试验 中 达到 规定 终点 的 时 间 对 数 对 热力 学 试验 温度 的 倒数 所 




















作 的 图 。 


(5) 界 值 预 ? 
验 并 计算 失效 时 间 。 




















通常 以 50% 的 怕 








先 选 定 的 试验 性 能 原始 值 的 一 个 百分数 ， 达 到 该 值 时 ,终止 老化 试 























E 能 保持 率 作为 临界 值 。 如 果 老 化 后 要 求 性 能 保持 





某 一 最 小 值 ， 经 有 关 方 面 协 商 ， 可 选用 该 最 小 值 作为 临界 值 ， 取 代 原 始 值 百分数 。 


(6) 试 样 失效 时 间 ” 试 术 
时 间 ， 二 者 较 短 者 为 试 样 失效 时 间 。 


























在 暴露 温 








度 下 经 检查 失效 或 达到 研究 性 能 临界 值 所 需 的 


塑料 长 期 热 暴露 后 时 间 - 温 度 极限 的 测定 试验 方法 按照 GBAT 7142 一 2002《 塑 料 长 








期 热 暴露 后 时 间 - 温 

















度 极限 的 测定 》 进 行 。 
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27.2.1 试验 原理 


1. 测定 失效 时 间 

在 选 定 温度 下 ,测定 所 选 性 能 (如 力学 性 能 、 光 学 性 能 或 电 性 能 ) 的 数值 变化 ， 
作为 时 间 的 函数 。 

继续 该 步骤 直至 达到 相应 性 能 临界 值 ， 得 出 特定 温度 下 的 失效 时 间 。 

将 更 多 斌 全 吉 在 其 他 温度 下 《至 少 2 个 )， 并 测定 相应 性 能 变化 。 对 于 热 老 化 试 
样 ， 推 荐 选用 3 ~4 个 温度 ， 并 测定 各 温度 下 的 失效 时 间 。 

2. 测定 温度 指数 TI 

以 失效 时 间 对 暴露 温度 值 的 倒数 绘图 。 该 图 线 与 选 定时 间 极 限 (通常 为 20000h) 
的 交点 ， 即 为 寻求 的 温度 指数 。 

3. 相关 系数 的 应 用 

图 线 外 推 法 的 可 靠 性 取决 于 能 否 获得 满意 的 阿 累 尼 乌 斯 图 。 这 对 于 在 选 定 温度 范围 
内 表现 出 一 级 转变 现象 的 材料 是 不 可 能 得 到 的 。 

4. 测定 相对 温度 指数 RTI 

对 于 测定 相对 温度 指数 R77， 所 选 的 参考 塑料 及 其 耐 热 性 能 和 测定 方法 极为 重要 。 

参考 塑料 的 类 型 应 该 与 试验 塑料 相同 ， 并 有 满意 的 使 用 历史 。 它 应 该 有 一 个 已 知 的 
温度 指数 ， 并 且 该 指数 所 采用 的 性 能 和 临界 值 与 RTI 试验 所 采用 的 相同 或 至 少 相 当 类 
似 。 参 考 塑料 的 温度 指数 TI 和 半 差 HIC 也 应 与 试验 塑料 的 预测 值 大 致 相同 。 

由 于 加 工 条 件 对 一 些 材料 的 老化 性 能 影响 很 大 ， 所 以 对 于 两 种 材料 的 制 样 、 从 成 着 
材料 上 裁 样 、 对 非 义 质 材 料 在 相同 方向 裁 样 、 模 塑 、 固 化 、 预 处 理 等 都 应 以 相同 方式 进 
行 ， 并 以 相同 厚度 进行 试验 。 


27.2.2 测试 方法 和 终点 的 选择 


1. 测试 方法 的 选择 

选择 测试 方法 应 联系 可 能 有 实际 意义 的 性 能 ， 并 尽 可 能 选用 国家 标准 规定 的 测试 方 
法 。 如 果 试 样 尺寸 和 /或 形状 会 因 热 处 理 而 改变 ， 只 可 使 用 与 此 影响 无 关 的 测试 方法 。 

2. 终点 的 选择 

终点 的 选择 取决 于 以 下 两 个 因素 : 

1) 预 估 时 间 - 温 度 极限 的 时 间 范 围 ， 通 常 推荐 的 时 间 为 20000h。 如 果 需 要 ， 可 选择 
其 他 时 间 ( 可比 20000h 长 或 短 )。 

2) 所 选 性 能 的 容许 临界 值 ， 它 取决 于 预计 的 使 用 条 件 。 


27.2.3 试 样 


1) 试 样 尺寸 和 制备 方法 应 符合 相应 国家 标准 和 试验 方法 的 规定 。 

2) 为 满足 破坏 性 测试 准则 的 要 求 ， 所 需 试 样 最 小 总 数 (n) 取决 于 : 中 根据 相应 
试验 方法 的 规定 进行 一 次 测试 所 需要 的 试 样 数量 a; 外 每 个 暴露 温度 确定 终点 所 需 的 测 
试 次 数 5; 名 暴露 温度 个 数 c; 由 热 老 化 前 原始 性 能 测试 所 需 的 试 样 数 4。 因 而 ， 试 样 总 
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数 为 : n =abc +d。 

3) 对 于 满足 非 破坏 性 试验 准则 的 要 求 ， 在 多 数 情 况 下 每 个 暴露 温度 每 组 试 样 5 个 
是 足够 的 。 

4) 当 测 试 大 量 试 样 时 ， 在 某 些 情况 下 可 以 不 按照 相应 的 试验 规定 减少 试 样 数量 。 
测试 结果 的 精确 度 很 大 程度 取决 于 测试 试 样 数 。 当 各 个 测试 结果 太 分 散 时 ， 必 须 增 加 试 
样 数量 以 获得 满意 的 精确 度 。 通 过 探索 性 测试 ， 可 以 粗略 估算 老化 试验 所 需要 的 试 样 数 
量 和 时 间 。 


27. 2.4 ”暴露 温度 


1) 试 样 暴露 温度 的 数值 应 不 少 于 3 个 ,包括 的 温度 范围 应 能 通过 外 推 法 以 需要 的 
精确 度 求 得 时 间 - 温 度 极 限 。 所 选 的 最 低 暴露 温度 应 使 达到 临界 值 所 需 的 时 间 至 少 为 
5000h。 同 样 ， 所 选 的 最 高 暴露 温度 应 使 达到 临界 值 所 需 的 时 间 不 少 于 100h。 最 低 肾 露 
温度 不 应 比 预 计 的 7 高 出 25C 以 上 。 

2) 如 果 寻 找 的 温度 极限 的 预定 时 间 不 是 20000h， 则 选择 的 最 低 暴 露 温度 应 使 达到 
临界 值 所 需 的 时 间 至 少 为 外 推 法 选择 的 时 间 极 限 的 1/4。 

3) 选择 适当 的 暴露 温度 需要 预先 确定 材料 在 试验 条 件 下 的 数据 。 如 果 没 有 这 些 现 
成 数据 ， 可 借助 探索 性 试验 选择 适合 评价 耐 热 性 能 的 暴露 温度 。 


27.2.5 试验 步骤 


1) 除了 在 热 老 化 温度 下 暴露 试 样 外 ， 应 必 保 存 适 量 试 样 作 备用 ， 以 用 于 因 精 确 度 要 
求 而 增加 热 老化 温度 的 情况 ， 或 作为 参考 材料 。 备 用 材料 应 储存 在 适当 控制 的 环境 中 。 

2) 在 热 老化 试验 开始 前 ， 根 据 选 择 的 测试 方法 对 一 定数 量 的 试 样 进行 状态 调节 ， 
并 在 标准 环境 下 进行 原始 性 能 测试 。 热 国 性 材料 应 在 选 定 范围 的 最 低 暴 露 温度 下 进行 状 
态 调 节 48h。 如 有 必要 ， 热 塑性 材料 宜 在 选 定 范围 的 最 低 暴 露 温度 下 退火 48h。 

3) 在 各 恒定 于 选 定 温度 的 烘箱 中 ， 放 和 所 需 数量 的 试 样 。 如 果 来 自 不 同 塑料 的 试 
样 之 间 有 交叉 污染 的 危险 ， 则 对 每 种 材料 使 用 独立 烘箱 。 

4) 在 每 个 热 老 化 周期 结束 时 ， 从 烘箱 中 取出 所 需 数量 的 试 样 进行 状态 调节 ， 如 有 
必要 ， 可 在 适当 的 控制 环境 下 进行 〈 见 本 书 1.4 节 )。 根 据 选 择 的 测试 方法 在 标准 环境 
下 进行 测试 。 

试验 一 周 后 ， 可 根据 试验 材料 的 性 能 变化 调整 测试 次 数 。 

5) 继续 上 述 步 又 直至 所 研究 的 性 能 数据 达到 相应 临界 值 。 


27.2.6 结果 评价 


1) 对 于 破坏 性 和 非 破 坏 性 测试 ， 根 据 每 个 暴露 温度 和 每 个 热 老化 周期 ， 用 选 定 的 
性 能 值 作为 时 间 的 函数 绘图 ( 见 图 27-1)。 该 图 线 与 代表 终点 标准 的 水 平 线 的 交点 视 为 
失效 时 间 。 当 进行 检查 试验 时 ， 以 平均 值 计算 失效 时 间 。 

2) 耐 热 曲线 的 计算 是 根据 失效 时 间 和 相应 的 暴露 温度 进行 的 。 如 果 使 用 平均 值 ， 
则 以 平均 值 对 数 代 表 失 效 时 间 。 
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性 能 相对 值 (%) 











暴露 温度 190°C 171°C 149°C 130°C 
6 | 1 1 co 1 | 1 | 和 油 1 1 EY EE 
0 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 
老化 时 间作 


图 27-1 各 温度 下 到 达 终 点 的 时 间 - 性 能 变化 的 测定 








3) 根据 下 述 方法 计算 一 元 回归 直线 。 
已 确认 许多 塑料 材料 的 老化 符合 以 下 公式 : 
L AE 





式 中 /一 一 耐 热 性 能 ， 单 位 为 h; 
7 一 一 热力 学 温度 ， 单 位 为 ; 








4、B 一 一 每 种 塑料 的 材料 常数 ; 
e 一 一 自然 对 数 的 底 。 





上 式 可 用 对 数 表示 为 一 次 函数 : 
leL=lgA+ (lge) B/T 















































假定 : 了 =1gL 
a =lgA 
X=1/7T 
b= (lge) B 
则 Y=a+bX 
这 样 ， 在 半 对 数 坐 标 纸 上 以 高 温 试 验 数据 绘制 gL 对 1/7 的 图 线 ， 并 外 推 直线 至 低温 
点 。 然 而 ， 由 于 对 数 图 的 特性 ， 通 过 数据 点 绘制 最 佳 表 观 直线 不 可 能 准确 地 外 推 ， 必 须 



































使 用 更 精确 的 方法 才能 获得 更 好 的 准确 度 和 一 致 性 。 利 用 最 小 二 乘法 ， 由 获得 的 试验 数 
据 推算 常数 a 和 斜率， 公式 如 下 : 








六 7 一 YX 
Q 三 
N 
NSXY -SXSY 
y= 
NE 加 (5X)? 
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式 中 X (1/7) 试验 温度 (热力 学 温度 ) 的 倒数 ; 
N 一 一 达到 失效 时 间 的 试验 次 数 ; 
7 了 (lgL) 一 一 失效 时 间 对 数 。 
























































确定 回归 直线 的 常数 a 和 和 斜率 上 后 ， 通 过 下 式 计 算 任 一 所 求 寿 命 时 间 的 温度 。 
Y=a+bX 
1 b 
T=— = 
X 了 -wa 
20000h 的 TI (摄氏 温度 ) : 
7 = 一 一 一 一 - 
4.3010 -a 
2000h 的 六 (摄氏 温度 ) : 
b 
17 = 一 一 一 一 一 
3.3010 -ua 
10000h 的 77 (摄氏 温度 ): 
b 
7 = 一 一 一 一 - 
4. 0000 -a 

















4) 绘制 失效 时 间 与 暴露 温度 的 关系 曲线 。 如 图 272 所 示 ， 以 时 间 对 数 为 纵 坐 标 ， 
热力 学 温度 倒数 为 横 坐 标 ， 并 标 出 相应 摄氏 温度 。 穿 过 图 中 各 点 绘制 一 元 回归 直线 ， 以 
此 表示 试验 材料 的 耐 热 性 。 
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104E 
汉 103E 
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T7 一 温度 /*C 
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1/T/10 2K-1 
图 27-2” 耐 热 图 一 温度 指数 - 半 差 
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27.2.7 确定 相对 温度 指数 


由 试验 材料 和 参考 材料 的 对 比试 验 得 到 两 个 耐 热 关 系 或 图 线 ， 由 此 导出 耐 热 性 能 ， 
即 相 对 温度 指数 ( R77) 。RTI 是 专门 相对 参考 材料 原 已 测定 的 17 的 对 应 时 间 而 言 的 。 

RTI 由 两 个 数字 组 成 ,一 个 是 由 公式 导出 的 相对 温度 指数 RTT， 男 一 个 是 BC， 可 
用 数据 或 图 线 推导 。 

耐 热 图 一 一 相对 温度 指数 - 半 差 如 图 27-3 所 示 。 




















参考 材料 : TT ，130 
































2x104 上 上 4 
104E RTI = TI1+(D) 
关 10 . 
芭 被 试 材料 
汪 
认 
三 参考 材料 
全 
这 
102E 
10 1 1 | 1 1 1 下 
120 140 prce4) 160 180 200 220 
太 央 CD 温度 /*C 
0.25 0.24 0.23 0.22 001 
1/T/10 ?> K-! 





图 273 耐 热 图 一 一 相对 温度 指数 - 半 差 


在 推导 式 和 图 27-3 中 ， 引 用 以 下 概念 : 

TI 一 一 参考 材料 的 已 知 77。 

t 一 一 77, 对 应 的 时 间 。 

4 一 一 在 对 比试 验 中 得 到 的 试验 材料 的 耐 热 关系 或 图 线 上 时 间 极 限 的 交点 ， 坐 标 值 
为 (0,, i,)。 

B 一 一 参考 材料 耐 热 关系 或 图 线 上 时 间 极 限 的 交点 ， 坐 标 值 为 (0，，t,)。 

HIC, 一 一 参考 材料 已 知 耐 热 关 系 或 图 线 上 ZL 点 对 应 的 天 C。 

HIC(4) 一 一 试验 材料 在 4 点 的 本 C。 

HIC(B) 参考 材料 在 B 点 的 HIC。 

可 用 图 线 法 或 数据 法 确定 4 点 和 B 点 ,然后 用 下 式 确定 RTI: 

RTI= TI,+0, -0; 
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报告 RT 时 ， 还 应 附 上 性 能 、 终 点 和 试 样 数据 等 常用 资料 ， 以 及 参考 材料 的 相应 资 
料 。 


27.3 ” 光 解 性 塑料 户外 暴露 试验 


当 光 解 性 塑料 制品 作为 碎片 丢弃 时 ， 会 受到 日 光 (特别 是 日 光 紫 外 辐射 )、 氧 、 热 
和 水 的 作用 。 该 试验 使 用 的 5" 暴露 角 代 表 碎 片 经 历 降解 的 典型 条 件 。 

该 试验 方法 要 求 以 日 光 辐 射 量 表示 暴露 期 。 由 于 在 不 同 地 方 和 不 同 季节 的 辐射 量 差 
异 较 大 ， 聚 合 物 达 到 规定 降解 程度 所 需 的 时 间 会 因此 而 不 相同 。 试 验证 明 含 同一 种 铁 盐 
降解 剂 的 同 批 聚 乙烯 材料 在 不 同 季节 同一 地 点 暴露 时 ， 分 子 开始 断 链 的 时 间 可 能 相差 较 
大 。 用 日 光 总 辐射 量 或 日 光 紫 外 辐射 量 表示 暴露 期 时 ， 可 大 大 减少 这 种 差异 。 

因为 在 不 同 地 点 、 不 同年 份 和 不 同 季节 ， 日 光 总 辐射 、 日 光 紫 外 辐射 、 温 度 、 湿 度 
等 因素 不 相同 ， 所 以 由 试验 结果 不 能 预测 光 解 性 塑料 的 绝对 降解 率 ， 只 可 用 于 比较 材料 
在 同时 同 地 进行 暴露 试验 的 相对 降解 率 。 如 果 同 批 光 解 性 塑料 在 不 同 地 点 经 过 若干 年 不 
同 季节 的 重复 暴露 试验 ， 其 结果 可 用 于 比较 材料 在 各 地 的 相对 降解 率 。 

日 光 辐 射 测 量 的 内 在 局 限 是 不 能 反映 温度 和 湿度 暴露 的 变化 结果 。 因 此 ， 在 不 同 暴 
露地 点 ， 相 同 的 日 光 辐 射 量 不 一 定 引 起 试 样 性 能 的 相同 变化 。 试 验 结果 应 考虑 暴露 地 点 
的 特性 且 只 可 相对 地 表示 降解 程度 。 

在 无 法 测量 日 光 辐 射 量 的 地 方 ， 暴 露 期 可 用 时 间 (天 、 星 期 、 月 等 ) 表示 。 使 用 
该 试验 方法 时 ， 已 知 降解 性 能 的 参照 材料 〈 由 有 关 方 面 商定 ) 必须 与 试验 材料 同时 暴 
露 ， 由 此 可 比较 各 种 材料 同时 暴露 产生 一 定 降解 程度 的 时 间 。 参 照 材 料 同样 适用 于 用 总 
辐射 量 或 日 光 紫 外 辐射 量 表示 暴露 期 的 试验 。 

参照 材料 (一 种 已 知性 能 的 材料 ) 是 经 多 次 暴露 均 表示 出 一 致 结果 的 单 批 材料 。 
其 成 分 和 性 能 无 需 专门 机 构 的 鉴定 和 证 明 。 

光 解 性 塑料 户外 暴露 试验 方法 可 按照 CBMT 17603 一 1998《 光 解 性 塑料 户外 容 露 试 
验方 法 》 进 行 。 

















































































































































































































上 
































27.3.1 试验 仪器 可 移动 的 试 样 安装 棱 
1) 使 用 的 暴露 架 应 朝 南 与 水 平面 成 二 a 
5° 角 。 若 暴露 保安 装 为 其 他 方向 ,， 则 应 在 | 区 之 2 





OCX 
0000000000000C200000 
XXX 


XXX 
0 


NE / BS 
试验 报告 明 。 

六 

是 0 es: RS 

ee 2 CS 

2 吕 人 是 | 一 万 工 固定 喇 上 20200 22 QO 0 RCR 
入 RCR RON 
KR 0 


0 
XXX 





样 。 

中 暴露 架 A: 暴露 架 A 的 结构 如 图 
274 所 示 。 它 主要 由 可 移动 的 试 样 安装 
棒 和 金属 网 组 成 。 安 装 棒 由 铝 或 未 经 处 ee 金属 网 
理 的 木 条 制 成 ， 位 于 金属 网 ( 铝 或 不 锈 
钢 ) 背 衬 上 。 人 金属 网 孔径 约 12mm。 














圈 





274 暴露 架 A 的 结构 
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书 暴 露 架 B: 由 未 经 涂 漆 的 外 用 级 胶合 板 构成 暴露 架 的 表面 ， 试 样 可 直接 国定 其 
上 。 若 胶合 板 出 现 分 层 或 纤维 分 离 现象 ， 产 生 锐利 边缘 损伤 试 样 时 ， 应 更 换 胶 合板 。 中 
密度 或 高 密度 复 层 胶合 板 是 理想 的 背 板 材料 ， 它 不 需要 经 常 更 换 。 用 B 架 进 行 暴露 试 
验 时 ， 试 样 周围 空 气流 动 较 少 ， 试 样 温度 较 高 ， 所 以 降解 率 将 比 使 用 A 架 快 。 材 料 对 
比试 验 必 须 使 用 相同 类 型 的 暴露 架 同 时 进行 。 

3) 辐射 仪 ， 紫外 辐射 仪 用 于 测定 295 ~ 385nm 的 紫外 辐射 。 采 用 适当 的 辐射 单位 ， 
如 WA (m * V)， 校准 辐 射 仪 。 如 经 有 关 方 面 同意 ,也 可 使 用 窜 波 段 紫 外 辐射 仪 ( 例 
如 20nm 带 通 ) 和 总 辐射 仪 。 这 些 仪器 都 需 定期 以 标准 辐射 源 进行 校准 ， 且 需要 提供 校 
准 证 明 。 罕 波段 紫外 辐射 仪 对 光谱 的 敏感 性 是 有 选择 的 。 它 并 非 对 所 有 的 紫外 辐射 都 敏 
感 。 监 测 罕 波 段 〈 如 20nm 带 通 ) 辐射 可 能 与 塑料 总 光 降解 无 关 ， 因 为 光 降 解 是 许多 因 
素 的 复杂 相互 作用 的 结果 。 


27.3.2 试 样 


1. 成 型 和 制备 

1) 当 进 行 材料 对 比试 验 时 ， 推 荐 使 用 0. 05 ~0.15mm 厚 的 薄膜 。 所 有 对 比试 样 应 
以 相同 厚度 (允许 偏差 为 +0.01mm) 进行 试验 。 

2) 如 经 有 关 各 方 同意 ,， 试 样 也 可 用 成 品 ( 如 塑料 饮料 瓶 ) 进行 暴露 试验 。 

3) 试 样 的 制备 方法 应 在 试验 报告 中 说 明 。 

2. 试 样 数量 

1) 试 样 数量 由 暴露 试验 后 的 性 能 测试 方法 确定 。 由 于 试 样 经 大 气 老 化 后 的 力学 性 
能 数据 较 分 散 ， 测 试 试 样 的 数量 应 为 测试 标准 要 求 的 两 倍 。 

2) 当 进行 破坏 性 测试 时 ， 试 样 总 数 决定 于 暴露 周期 数 和 保存 试 样 的 数量 


27.3.3 试验 步骤 


1) 将 光 解 性 塑料 试 样 的 两 端 固定 在 可 移动 的 试 样 安装 棱 或 胶合 板 上 。 薄 膜 或 其 他 
平整 试 样 可 用 耐用 的 压 敏 胶 或 图 钉 国定 。 异 型 试 样 可 用 螺钉 和 大 垫圈 (或 其 他 适当 方 
法 ) 直接 固定 在 金属 网 或 胶合 板 上 。 试 样 必须 刻 有 或 标 有 识别 数字 、 字 母 或 符号 。 每 
种 材料 在 每 个 暴露 期 至 少 需 暴露 3 个 相同 试 样 。 

2) 固定 辐射 仪 ， 使 其 朝 南 与 水 平面 成 5° 角 。 如 试 样 使 用 其 他 暴露 角度 ， 辐 射 仪 应 
安装 在 同一 角度 。 

3) 将 试 样 安装 在 暴露 架 上 ， 使 其 暴露 达到 产生 规定 的 日 光 辐 射 量 的 时 间 。 建 议 对 
每 种 受 试 材 料 使 用 一 系列 暴露 递增 量 ， 以 确定 降解 程度 与 总 日 光 或 日 光 紫 外 辐射 量 的 关 
系 。 
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4) 进行 辐射 暴露 量 的 测定 ， 其 单位 为 J/m ,保留 4 位 有 效 数 字 。 如 经 有 关 各 方 同 
意 ， 也 可 用 特定 罕 波 段 范 围 (靠近 塑料 的 敏感 光谱 区 ) 的 紫外 辐射 量 表示 暴露 量 。 

5) 试 样 经 过 预定 的 辐射 量 暴露 后 ， 测 定 其 一 个 或 多 个 性 能 以 确定 降解 程度 。 常 用 
的 测试 指标 为 相对 分 子 质 量 、 拉 伸 强 度 、 断 裂 伸 长 率 、 厚 度 、 质 量变 化 等 。 聚 烯烃 的 氧 
化 程度 可 用 着 基 指 数 表示 。 状 基 指 数 是 试 样 在 1715cm ”处 的 类 基 红外 吸收 峰 与 固定 特 
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征 吸收 峰 的 吸光 度 之 比 。 对 材料 的 未 暴露 试 样 也 要 进行 相同 的 测试 。 如 使 用 参照 材料 ， 
测定 其 性 能 并 表示 所 有 受 试 材 料 的 降解 时 间 与 参照 材料 产生 规定 降解 程度 的 时 间 的 关 














系 。 
27.3.4 结果 表示 

















试验 结果 的 表示 反映 在 试验 报告 中 ， 试 验 报告 包括 下 列 内容 : 
1) 所 有 试 样 及 参照 材料 的 说 明 (名 称 、 型 号 、 规 格 及 制 样 方 法 )。 
2) 暴露 地 点 和 暴露 架 类 型 。 





3) 暴露 角度 。 











4) 暴露 试验 开始 和 结束 日 





期 O 








5) 总 暴露 时 间 (用 天 、 星 期 或 月 表示 )。 




















6) 日 光 紫 外 辐射 量 或 总 辐射 量 ， 用 J/m 表示 。 
7) 原始 试 样 及 各 暴露 期 试 样 的 外 观 和 性 能 测试 结果 。 
8) 各 组 试 样 的 测试 结果 平均 值 和 标准 偏差 。 
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28.1 塑料 自然 日 光 、 玻 璃 过 滤 后 日 光 和 菲 涅 耳 镜 加 速 日 光 气 
候 老 化 的 暴露 试验 


试验 原理 : 按照 规定 的 要 求 ， 将 试 样 或 (如 果 需 要 ) 能 够 裁剪 试 样 的 片 材 或 其 他 
型 材 暴 露 在 自然 日 光 下 ， 或 窗 玻 璃 过 滤 日 光 下 ， 或 菲 涅 耳 镜 聚 能 器 增强 日 光 下 。 在 规定 
的 暴露 时 间 间 隔 后 ， 将 试 样 取出 并 测定 光学 性 能 、 力 学 性 能 或 其 他 相关 性 能 的 变化 。 暴 
露 周期 可 以 是 给 定 的 一 段 时 间 间 隔 ， 也 可 以 用 给 定 的 太阳 总 辐射 量 或 太阳 紫外 辐射 量 来 
表示 。 由 于 菲 涅 耳 反射 聚 能 增强 日 光 方 法 可 使 太阳 辐射 的 波长 和 强度 随 气 候 、 地 点 和 时 
间 变 化 的 影响 最 小 ， 因 此 ， 当 暴露 的 主要 目的 是 测定 耐 光 老 化 性 能 时 ， 总 是 优先 选用 该 
方法 。 

可 以 用 以 下 一 种 或 多 种 方法 评定 辐射 量 : 

1) 仪器 法 测定 辐 照 度 ， 并 用 积分 法 得 出 在 一 个 时 段 内 的 辐射 量 。 

2) 评定 物理 标 样 在 光 暴露 下 的 颜色 或 其 他 明确 性 能 的 变化 ， 用 变化 程度 表示 辐射 量 。 

除非 男 有 规定 ， 用 于 测定 颜色 和 力学 性 能 变化 的 标 样 应 以 自然 状态 暴露 。 

监测 并 记录 试验 过 程 中 的 气候 条 件 及 其 变化 以 及 其 他 暴露 条 件 。 

该 试验 方法 包括 自然 日 光 气 候 暴露 (方法 A) 、 通 过 玻璃 滤 光 改变 光谱 分 布 来 模拟 
建筑 物 或 汽车 窗 玻 璃 后 塑料 老化 的 间接 暴露 (方法 B)、 用 菲 涅 耳 镜 加 速 日 光 老 化 暴露 
(方法 C)， 目 的 在 于 评定 塑料 在 这 些 规定 暴露 周期 后 的 性 能 变化 。 用 于 增强 太阳 辐射 的 
方法 C 装置 能 以 水 喷 淋 的 形式 提供 湿 气 ， 但 是 方法 B 和 方法 C 未 考虑 风 和 十 等 气候 影 
响 因素 。 当 将 方法 C 所 得 暴露 结果 与 方法 A 和 方法 B 所 得 暴露 试验 结果 进行 比较 时 ， 
应 考虑 试 样 温度 、 紫 外 辐射 水 平和 湿 气 凝聚 的 不 同 。 此 外 ， 当 将 方法 C 与 方法 B 的 暴 
露 结果 进行 比较 时 ， 作 为 滤 光 吉 的 玻璃 或 其 他 透明 材料 应 相同 。 相 互 比较 的 暴露 结果 所 
对 应 的 暴露 试验 应 有 较为 一 致 的 紫外 辐射 水 平 。 

塑料 自然 日 光 气 候 老化 、 玻 璃 过 滤 后 日 光 气 候 老化 和 菲 涅 耳 镜 加 速 日 光 气 候 老化 的 
暴露 试验 方法 可 按照 GBAT 3681 一 2011 《塑料 自然 日 光 气 候 老化 、 玻 璃 过 滤 后 日 光 气 候 
老化 和 菲 涅 耳 镜 加 速 日 光 气 候 老化 的 暴露 试验 》 进 行 。 

28. 1.1 试 样 

1. 形状 和 制备 

试 样 的 尺寸 应 符合 相应 试验 方法 或 暴露 后 被 测 性 
他 形状 暴露 的 样品 上 裁 取 试 样 进行 规定 的 试验 。 

如 果 被 测试 材料 是 颗粒 状 、 片 状 或 其 他 初始 状态 的 挤 出 或 模 塑 混合 物 ， 应 直接 用 适 






























































































































































































































































8 的 规定 ， 除 非 要 求 从 以 片 材 或 其 


mh 
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合 的 方法 加 工 制 成 试 样 ， 或 用 适合 的 方法 加 工 成 片 材 ， 再 从 片 材 上 裁 取 试 样 。 所 用 方法 
应 由 相关 方 约定 并 且 应 与 使 用 者 采用 的 材料 加 工 方法 紧密 相关 。 试 样 制 备 方法 见 本 书 
8.1.1 节 。 

如 果 被 测试 材料 是 挤 出 件 、 模 塑 件 或 片 材 等 ， 可 以 从 暴露 前 或 暴露 后 的 材料 上 裁 取 
试 样 ， 这 取决 于 具体 的 试验 要 求 和 材料 特点 。 例 如 ， 老 化 后 显著 脆 化 的 材料 应 以 被 测试 
的 形状 暴露 ， 因 为 暴露 后 加 工 困 难 ; 相反 ， 如 层 压 材料 ， 在 边缘 可 能 分 层 ， 宜 以 片 材 形 
状 暴 露 并 在 暴露 后 裁 取 试 样 。 

当 需 要 确定 一 类 具体 产品 的 老化 行为 时 ， 只 要 可 能 ， 宜 对 产品 本 身 进 行 暴露 。 对 于 
试验 而 言 足够 大 的 产品 或 产品 的 部 分 应 按 其 本 身 的 形状 进行 暴露 。 对 于 先 对 材料 进行 暴 
露 而 后 从 其 上 裁 取 试 样 的 ， 在 试 样 制备 过 程 中 不 应 去 除 被 暴露 面 。 

从 被 暴露 的 片 材 上 裁 取 试 样 应 距离 片 材 边缘 和 夹具 或 非 模拟 实际 条 件 的 支撑 至 少 
20mm。 在 试 样 制备 过 程 中 ， 不 应 去 除 材 料 被 暴露 面 的 任何 部 分 。 

应 只 对 尺寸 相同 且 暴 露 区 域 大 致 相同 的 试 样 进行 比较 。 

2. 试 样 数量 

每 一 试验 条 件 或 暴露 周期 的 试 样 应 至 少 与 暴露 后 性 能 测试 的 相关 试验 方法 所 规定 的 
数量 相同 。 就 力学 性 能 测试 而 言 ， 推 荐 被 暴露 试 样 的 数量 为 相关 国家 标准 要 求 的 两 倍 
(众所周知 ， 在 老化 后 的 塑料 力学 性 能 测试 中 会 出 现 大 的 标准 偏差 ) 。 

试 样 的 总 量 将 由 测试 初始 值 和 每 个 暴露 周期 后 的 性 能 值 所 必需 的 数量 决定 。 

3. 状态 调节 和 贮存 

如 果 试 样 需要 通过 机 械 加 工 制备 并 且 为 便于 制备 需 对 其 进行 预 处 理 ， 则 应 记录 该 预 
处 理 的 详细 情况 。 

试验 前 ， 应 按照 材料 种 类 和 试验 要 求 对 试 样 进 行 适当 的 状态 调节 ; 状态 调节 的 过 程 
应 按照 本 书 1.4 节 的 规定 进行 记录 。 如 果 所 用 的 状态 调节 周期 小 于 本 书 1.4 节 规 定 的 最 
小 周期 ， 应 记录 该 状态 调节 周期 。 

参照 样品 应 避 光 贮存 在 普通 实验 室 环境 下 ， 最 好 选用 本 书 1.4 节 给 出 的 标准 环境 中 
的 一 种 。 


28. 1.2 试验 仪器 


1. 一 般 要 求 

应 使 用 由 适合 的 试验 支架 组 成 的 试验 装置 。 支 架 、 夹 具 和 其 他 固定 装置 应 由 不 影响 
试验 结果 的 惰性 材料 制 成 。 耐 腐蚀 铝 合金 、 不 锈 钢 或 陶瓷 均 适 用 ,还 可 以 使 用 用 铜 铬 砷 
混合 物 等 防腐 剂 浸渍 过 的 或 已 被 证 明 不 会 与 暴露 试验 发 生 相 互 影响 的 木材 。 材 料 的 热 性 
能 不 同 可 能 得 出 不 同 的 结果 。 在 试 样 附 近 不 应 使 用 铜 、 锋 、 铀 锋 合 金 、 铁 、 钢 〈 除 了 
不 锈 钢 ) 、 电 镀金 属 或 非 上 述 木材 。 

安装 时 ， 试 验方 法 A 和 方法 B 所 用 的 支架 应 能 提供 所 要 求 的 倾斜 角 ， 并 应 确保 试 
样 所 有 部 位 离 地 面 或 其 他 障碍 物 的 距离 不 小 于 0. Smm。 试 样 可 以 直接 固定 在 支架 上 ， 或 
用 适合 的 夹具 固定 后 安装 在 支架 上 。 国 定 装置 应 安装 牢固 ， 但 作用 在 试 样 上 的 应 力 宜 尽 
可 能 小 ， 并 尽 可 能 不 约束 试 样 的 收缩 、 膨 胀 或 卷曲 。 
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如 果 需 要 用 背 板 支撑 试 样 或 模拟 特定 的 最 终 使 用 条 件 ， 则 背 板 应 是 惰性 材料 。 对 于 
需要 用 支撑 来 防止 松 垂 但 不 需要 背 板 来 提高 温度 的 试 样 ， 或 不 需要 整体 背 板 的 试 样 ， 宜 
用 细 股 金属 网 、 小 孔 铝 或 不 锈 钢 彰 板 来 支撑 。 

对 于 在 最 终 产 品 上 进行 的 试验 ， 推 荐 尽 可 能 模拟 实际 使 用 中 的 固定 装置 。 

应 监测 间接 暴露 方法 (方法 B 和 方法 C) 所 用 装置 的 状态 ， 从 而 确保 光谱 在 老化 
过 程 中 不 发 生变 化 。 为 此 ， 对 于 用 方法 B 进行 的 试验 ， 应 周期 性 地 测试 玻璃 的 光谱 透 
射 率 ; 对 于 用 方法 C 进行 的 试验 ， 应 周期 性 地 测试 平面 镜 系统 的 镜面 光谱 反射 率 ， 即 
在 它们 各 自 的 装置 中 应 周期 性 地 更 换 玻 璃 或 平面 镜 。 

2. 用 方法 A 进行 暴露 试验 的 装置 

支架 的 设计 应 与 试 样 类 型 相 适应 ， 但 是 在 很 多 场合 ， 适 合 将 平板 框架 固定 在 支架 
上 。 框架 应 由 被 认可 的 木料 或 其 他 材料 的 横 条 组 成 ， 可 将 试 样本 身 或 适合 的 试 样 支架 固 
定 在 框架 上 。 试 验 装 置 可 以 根据 太阳 高 度 角 (如 倾斜) 和 方位 调整 。 

3. 用 方法 B 进行 暴露 试验 的 装置 

试验 装置 由 试验 架 或 开 底 式 箱子 组 成 ， 装 有 特定 的 窗 玻 璃 、 挡 风 玻 璃 或 自动 侧 窗 玻 
璃 框架 盖 。 封 闭 区 应 配备 一 个 与 玻璃 盖 平 行 的 试 样 架 ， 试 样 可 以 直接 或 用 适合 的 夹具 固 
定 在 试 样 架 上 。 试 验 装 置 可 以 根据 太阳 高 度 角 〈 如 倾斜 ) 和 方位 进行 调节 。 图 28-1 所 
示 为 玻璃 过 滤 后 日 光 老 化 的 典型 暴露 箱 。 


































































































































































































玻璃 


金属 丝 布 
金属 网 得 


箱 体 





图 28-1 玻璃 过 滤 后 日 光 老 化 的 典型 暴露 箱 


在 框架 盖 和 试 样 架 之 间 需 有 足够 空间 以 确保 充分 对 流 ， 适合 的 最 小 距离 是 75mm。 
为 了 使 阴影 部 分 最 小 化 ， 玻 璃 下 的 可 用 暴露 区 域 应 限制 在 以 玻璃 盖 尺 寸 减 去 其 到 试 样 的 
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距离 为 


尺寸 形成 的 区 域 。 





用 作 框 架 盖 的 玻璃 应 平滑 、 透 光 均 匀 且 无 缺陷 。 对 于 建筑 物 窗 玻璃 下 的 暴露 试验 ， 





推荐 使 
90% ， 


4. 




















用 2 ~ 3mm 厚 的 薄 玻 璃 ， 该 玻璃 在 370 ~ 830nm 波长 范 上 





站 的 可 见 光 透 光 率 大 约 为 


在 300 ~310nm 及 更 短波 长 的 透 光 率 小 于 1% 。 为 保持 这 些 特性 ， 通 常 不 超过 两 
年 即 更 换 一 次 玻璃 。 其 他 玻璃 或 透 光 材料 可 以 按照 相关 方 的 约定 使 用 。 


用 方法 C 进行 暴露 试验 的 装置 








试验 装置 是 由 10 个 平面 镜 组 成 的 菲 涅 耳 反 射 聚 光 器 ， 将 日 光 直 接 辐射 聚集 在 一 个 


风 冷 的 试 样 区 域 上 。 平面 镜 应 模拟 抛物 面 的 切线 排列 ， 以 友 


在 目标 区 域 的 试 样 上 。 非 涅 耳 反 射 案 光 加 速 老化 试验 装置 如 


5 6 7 














风 道 (俯视 ) 








目标 区 域 


试 样 


重力 和 旋转 中 心 
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月 保 将 日 光 均 匀 地 反射 到 固定 
图 28-2 所 示 。 


9 10 
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a 











平面 镜 托 架 


图 28-2 菲 涅 耳 反 莫 


a) 装置 示意 图 








| 聚 光 加 速 老化 试验 装置 




















b) 光学 系统 示意 区 























1 一 旋转 台 2 一 平面 镜 3 一 离合 器 区 





























天 空 辐射 





盘 (升降 驱动 ) 4 一 转轴 组 件 5 一 风 道 


6 一 开门 装置 7 一 风 动 开关 ”8 一 感光 元 件 / 谈 光 器 盖 9 一 试验 样品 保护 门 ”10 一 风机 








11 一 气流 导 流 装置 ”12 一 喷嘴 ”13 一 齿轮 箱 (水 了 
15 一 A 形 架 组 件 16 一 齿轮 箱 (垂直 方位 





























F 方 位 角 驱 动 ) 


驱动 ) 


14 一 控制 箱 
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为 确保 平面 镜 系 统 面 向 赤道 ， 试 验 装 置 通常 按 南 北 取向 的 轴线 排列 。 面 向 两 极 的 端 
.可 随 太 阳 高 度 角 的 季节 性 变化 进行 调整 。 
平面 镜 系统 的 平面 应 通过 太阳 跟踪 装置 保持 与 太阳 辐射 光束 接近 垂直 的 方位 。 跟 踪 
装置 通常 由 两 个 感光 元 件 组 成 ， 感光 元 件 安装 在 风 道 项 端 ， 面 向 太阳 。T 形 阴 影 挡 板 安 
装 在 感光 元 件 之 上 ， 以 确保 仪器 聚焦 时 每 个 感光 元 件 的 一 半 均 获得 等 量 辐 射 。 当 一 个 感 
光 元 件 接收 的 太阳 辐射 比 男 一 个 多 时 ,平衡 会 被 破坏 ， 指 零 直 流放 大 器 即 提供 一 个 信号 
给 可 首 的 电动 机 ， 电 动机 随 之 调整 设备 来 保持 聚焦 。 

种 方法 是 利用 计算 机 控制 系统 跟踪 全 年 的 太阳 方位 和 高 度 来 调整 设备 方位 ， 男 一 
种 方法 是 根据 太阳 用 时 钟 驱动 系统 来 保持 设备 方位 。 

试验 设备 的 有 效 靶 面积 略 小 于 所 用 平面 镜 的 面积 ， 典 型 尺寸 为 130mm x 1400mm。 
平面 镜 应 在 295 ~700nm 的 紫外 光 和 可 见 光波 长 范围 内 具有 高 反射 率 。 应 调整 平面 镜 以 
确保 在 靶 平 面 内 增强 太阳 辐射 的 非 均 匀 性 小 于 5% 。 菲 涅 耳 反 射 试验 装置 所 用 的 镜面 应 
平滑 ， 并 且 在 310nm 波长 的 光谱 反射 率 大 于 或 等 于 65% 。 

装置 应 提供 一 个 安装 区 域 ， 用 于 固定 至 少 为 25mm 的 可 拆 印 光学 镜 标 样 。 光 学 镜 
标 样 应 与 用 于 照射 衣 样 品 区 域 的 光学 镜 原 料 批 次 相同 ， 两 者 应 同时 安装 ， 并 定期 测试 其 
镜面 光谱 反射 率 。 

试 样 喷 淋 用 水 应 控制 硅 含 量 〈 小 于 0.0lmg/L) 且 固 体 总 含量 不 超过 20mg/L， 可 能 
需要 对 其 进行 净化 或 脱盐 。 与 试 样 喷 淋 用 水 接触 的 所 有 材料 均 应 不 会 污染 喷 淋 水 。 

试验 设备 应 装 有 水 输送 系统 ， 用 于 在 辐射 过 程 中 向 试 样 喷 淋 水 。 喷 淋 周 期 与 塑料 材 
料 的 最 终 应 用 有 关 。 

5. 气候 因素 的 测量 装置 

(1) 太阳 辐射 量 的 测量 装置 包括 下 列 部 件 : 

1) 总 辐射 表 : 总 辐射 表 应 满足 或 高 于 国际 气象 组 织 (WMO) 规定 的 二 级 仪表 要 
求 。 此 外 ， 总 辐射 表 应 至 少 每 年 校准 一 次 ， 其 校准 因子 应 可 追溯 到 世界 辐射 测量 基准 
(WRR ) 。 

2) 直接 辐射 表 : 直接 辐射 表 应 满足 或 高 于 国际 气象 组 织 (WMO) 规定 的 一 级 仪表 
要 求 。 此 外 ， 直 接 辐射 表 应 至 少 每 年 校准 一 次 ， 其 校正 因子 也 应 可 追溯 到 世界 辐射 测量 
基准 (WRR)。 

3) 全 波段 紫外 辐射 表 (TUVRs) : 当 用 全 波段 紫外 辐射 表 确 定 暴露 周期 时 ， 辐 射 
表 的 带 通 应 能 使 300 ~400nm 波段 的 辐射 接收 最 大 化 ， 并 且 为 能 包括 天 空 紫外 辐射 ， 应 
对 其 余弦 修正 。 商 用 全 波段 紫外 辐射 表 如 果 在 北纬 40" 和 南 纬 40" 间 使 用 ， 需 要 每 半年 
校准 一 次 〈 如 果 在 此 范围 外 使 用 ， 每 年 校准 一 次 即 可 ) 。 

4) 罕 带 紫外 辐射 表 (NBUVRs) : 当 用 罕 带 紫外 辐射 表 确 定 暴 露 周 期 时 ， 如 果 在 固 
定 角 自 然 暴露 中 或 玻璃 过 滤 日 光 暴 露 中 使 用 ， 应 对 辐射 表 余 弦 修 正 ; 如 果 辆 射 表 在 菲 涅 
耳 反 射 聚 能 器 增强 日 光 暴 露 中 使 用 ， 应 有 超出 平面 镜 系统 有 效 接 收 角 的 视 场 。 在 上 述 任 
一 情况 下 ， 辐 射 表 均 应 至 少 每 6 个 月 校准 一 次 ， 如 果 要 求 确保 设备 常数 的 稳定 性 ， 则 需 
要 进行 更 频繁 的 校准 。 

(2) 蓝 色 羊毛 标 样 ”在 确定 暴露 周期 时 ， 应 使 用 蓝 色 羊毛 标 样 。 
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(3) 其 他 的 气候 因素 测量 装置 ”用 于 测量 气温 、 试 样 温度 、 相 对 湿度 、 降 雨量 、 
润 湿 时 间 和 光照 时 间 的 仪 属 应 与 所 用 的 暴露 方法 相 适应 ， 且 应 经 相关 方 约定 。 润 湿 时 间 
通常 通过 采用 原 电池 或 类 似 电 学 方法 来 测定 。 


28.1.3 试验 条 件 


1. 试验 方法 A 和 方法 B 的 暴露 方位 

暴露 朝向 应 面向 赤道 ， 并 应 根据 暴露 试验 的 目的 从 下 列 条 件 中 选择 与 地 平 线 的 倾斜 
角度 。 

1) 在 没有 权威 规定 情况 下 ， 测 定 全 球 大 部 分 中 纬度 区 域 太 阳 总 辐射 量 的 年 最 大 值 
时 ,与 地 平 线 的 倾斜 角 应 是 该 位 置 的 纬度 减 10°。 

2) 在 北纬 40* 和 南 纬 40° 范 围 测 定 太阳 总 紫外 辐射 的 最 大 值 时 ， 与 地 平 线 的 倾斜 角 
应 是 5° ~10°。 在 赤道 附近 的 中 纬度 沙漠 地 区 测定 年 最 大 太阳 总 紫外 辐射 量 时 ， 其 倾斜 
角 比 较 接 近 于 以 该 位 置 的 纬度 除 以 2。 

介 于 与 地 平 线 成 10 ~90° 的 任何 其 他 规定 角度 。 

2. 暴露 场地 

(1) 方法 A 和 方法 B 的 试验 场地 ”暴露 试验 的 场地 应 位 于 远离 树木 和 建筑 物 的 空 
旷 场地 。 对 于 面向 赤道 、 倾 斜 角 为 45° 的 暴露 ， 在 东 、 西 或 赤道 方向 上 的 遮挡 物 (包括 
相 邻 的 支架 ) 对 向 的 垂直 角 应 不 大 于 20"， 或 在 两 极 方向 上 不 应 大 于 45"。 对 于 倾斜 角 
小 于 30° 的 暴露 ， 在 两 极 方向 上 的 遮挡 物 对 向 的 夹 角 不 应 大 于 20°。 除 非 辅助 条 件 要 求 ， 
否则 推荐 使 用 天 然 土壤 遮盖 物 ， 例 如 ， 在 温带 使 用 草 ， 在 沙漠 区 域 使 用 经 稳定 化 处 理 的 
沙 。 植 被 的 高 度 应 保持 较 低 。 

此 外 ， 对 于 某 些 用 途 ， 为 了 评估 生物 生长 、 白 蚁 和 腐朽 植被 的 影响 ， 可 能 希望 在 从 
林 或 森林 区 域 非 空旷 地 进行 暴露 。 在 选择 这 些 场地 时 ， 应 注意 确保 : 中 非 空旷 场地 足以 
代表 一 般 环 境 ; @) 暴 露 装置 和 选用 的 方法 基本 不 影响 或 改变 环境 。 

为 了 获得 最 可 靠 的 结果 ， 自 然 暴 露 试验 宜 在 一 系列 不 同 环境 下 的 场地 进行 ， 尤 其 是 

那些 与 最 终 应 用 条 件 非 常 相似 的 环境 。 

(2) 方法 C 的 试验 场地 ”方法 C 所 需要 的 菲 涅 耳 反射 聚 能 试验 设备 最 好 在 干燥 、 
阳光 充足 〈 即 年 日 照 时 间 大 于 或 等 于 3500h) 的 气候 下 使 用 ， 且 试验 场地 年 相对 湿度 的 
日 平均 值 小 于 30% 。 为 获得 加 速 老化 的 最 佳 水 平 ， 用 方法 C 进行 增强 太阳 辐射 试验 ， 
要 求 直接 辐 照 度 至 少 为 太阳 总 辐 照 度 的 80% 。 

在 中 度 到 高 度 散 射 太阳 辐 照度 区 域内 使 用 方法 C 装置 将 会 显著 减少 试 样 靶 板 的 紫 
外 辐射 。 虽 然 可 以 根据 相关 性 得 到 可 接受 的 结果 ， 但 这 种 损失 可 能 大 大 降低 所 获得 的 暴 
露 加 速 程度 。 

3. 试 样 的 安装 

除非 男 有 规定 ， 否 则 应 将 测试 颜色 和 力学 性 能 变化 的 试 样 暴 露 在 自然 状态 下 。 

除非 要 求 使 用 表 了 板 、 支 撑 或 模拟 使 用 条 件 ， 和 否则 应 对 试 样 进 行 无 背 板 或 支撑 〈 除 
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了 需要 保持 位 置 的 情况 ) 暴露 ， 其 背面 应 向 空气 敞开 。 
如 果 需 要 在 试 样 背 面 使 用 背 板 或 一 般 支 撑 ， 应 认为 暴露 试 样 是 由 试 样 和 背 板 / 文 撑 
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组 成 。 
如 果 材料 的 预期 用 途 需要 与 规定 的 背 板材 料 直接 接触 ， 可 以 修改 试验 。 


28.1.4 暴露 周期 


无 论 暴露 场所 在 何 处 ， 相 同 暴 露 周 期 (由 任何 方法 规定 ) 都 未 必 会 对 试 样 产生 相 
同 的 变化 。 对 于 已 得 出 的 暴露 结果 ， 应 把 所 确定 的 暴露 周期 仅 看 作 材料 性 能 变化 程度 的 
大 致 表示 ， 且 应 根据 暴露 场所 的 特点 考虑 暴露 结果 。 

测试 试 样 性 能 变化 的 暴露 周期 通过 以 下 方法 确定 。 

1. 暴露 时 间 

(1) 暴露 持续 时 间 “暴露 周期 应 根据 下 列 暴露 持续 时 间 来 选择 

1) 周 : 2、3、4 (方法 C)。 

2) 月 : 1、3、6、9 (方法 A、 方 法 B 和 方法 C)。 

3) 年 : 1、1.5、2、3、4、6 (方法 A 和 方法 B)。 

按照 方法 A 和 方法 B 进行 暴露 周期 少 于 一 年 的 试验 时 ， 其 结果 将 依赖 于 当年 进行 
暴露 的 季节 。 对 于 暴露 周期 更 长 的 试验 ， 季 节 的 影响 将 被 弱化 ， 但 试验 结果 可 能 仍 依赖 
于 暴露 开始 的 具体 季节 (例如 在 春天 还 是 秋天 ) 。 

(2) 方法 C 用 方法 C 试验 得 到 的 加 速 因子 依赖 于 材料 本 身 和 试验 时 间 。 太 阳 辆 
射 量 中 的 紫外 光 含 量具 有 季节 依赖 性 。 因 此 ， 与 夏季 试验 相 比 ， 冬 季 试 验 需 要 更 长 的 暴 
露 期 以 获得 与 其 等 量 的 紫外 辐射 能 量 和 等 水 平 的 降解 。 

规定 太阳 辐射 量 的 测试 优 于 简单 规定 暴露 时 间 的 测试 。 减 少 方法 C 所 得 暴露 结果 
季节 差异 的 唯一 方法 是 测试 标准 的 参考 辐射 量 ， 用 焦耳 每 平方 米 太阳 紫外 辐射 量 表示 。 
可 以 用 典型 亚热带 气候 纬度 上 的 年 平均 太阳 紫外 辐射 量 作为 “等 效 标准 参照 年 ”来 指 
导 基 于 全 波段 紫外 辐射 量 的 暴露 周期 的 选择 。 

表 28-1 所 示 为 广州 的 亚热带 气候 45?" 角 年 辐射 量 平均 值 。 对 于 其 他 气候 区 域 ， 年 太 
阳 紫 外 辐射 量 的 数值 也 能 够 用 于 测定 “等 效 标准 参照 年 ”。 

表 28-1 广州 的 亚热带 气候 45° 角 年 辐射 量 平均 值 (2002 ~ 2006 年 ) 


太阳 光 紫外 光 (300 ~385nm) 


2. 太阳 辐射 量 

由 于 太阳 辐射 量 是 老化 暴露 过 程 中 塑料 损 蚀 的 最 重要 因素 之 一 ， 可 以 按照 试 样 接受 
的 太阳 辐射 量 来 确定 暴露 周期 。 在 选择 用 太阳 总 辐射 能 量 确 定 暴露 周期 时 ， 应 测试 并 记 
录 涉及 的 所 有 上 暴露 试 验 中 每 个 暴露 周期 的 太阳 总 辐射 量 。 

1) 太阳 总 辐射 量 : 对 于 按 方 法 A 进行 的 暴露 试验 ， 应 使 用 总 辐射 表 测 量 太阳 辐 照 
度 ， 总 辐射 表 的 接收 器 平面 与 暴露 试验 支架 平面 平行 。 应 记录 太阳 辐 照 度 并 积分 得 出 每 
个 暴露 周期 的 太阳 总 辐射 量 (单位 为 JAm ) 。 如 果 水 平面 的 倾斜 度 大 于 10*， 应 注意 确 
保 没有 任何 物体 会 将 日 光 反 射 到 接收 器 上 ， 并 确保 总 辐射 表 的 上 述 事 项 与 暴露 试 样 尽 可 
能 一 致 。 总 辐射 表 玻 璃 置 应 每 天 用 蒸馏 水 或 去 离子 水 清洗 ， 并 用 软 镜头 纸 探 干 。 
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对 于 按 方法 B 进行 的 暴露 试验 ， 与 方法 A 的 要 求 相同 ， 应 将 总 辐射 表 安装 在 玻璃 
框架 下 ， 玻 璃 平面 与 接收 器 平面 的 距离 和 与 暴露 在 玻璃 过 滤 后 日 光 下 试 样 的 距离 相同 。 
所 选择 的 玻璃 应 与 方法 B 试验 的 试 样 所 用 玻璃 批 次 相同 ， 或 者 光谱 特征 相同 。 

当 用 方法 C 进行 试验 时 ， 按 照 规 定 应 将 直接 辐射 表 固 定 在 赤道 式 太 阳 跟 踪 器 上 ， 
并 应 在 方法 C 试验 进行 的 所 有 阶段 持续 工作 。 应 每 天 修正 暴露 量 以 计算 出 太阳 方位 角 
的 变化 ; 直接 日 射 表 玻 璃 应 每 天 用 蒸馏 水 或 去 离子 水 清洁 ， 并 用 软 镜头 纸 擦 干 。 

2) 规定 波长 范围 的 辐射 量 : 总 辐射 表 和 直接 辐射 表 除 测量 紫外 光 和 可 见 光 波段 的 
太阳 辐射 外 ， 还 测量 所 有 红外 光 部 分 的 太阳 辐射 。 尽 管 红外 光 的 能 量 确 实 影响 被 暴露 试 
样 的 温度 ， 但 鉴于 红外 光 能 量 对 塑料 的 老化 无 直接 的 光化学 效应， 最 好 将 太阳 辐射 的 测 
量 结果 限制 在 有 光化学 活性 的 波长 范围 内 ， 大 体 上 在 太阳 光谱 的 紫外 光 区 域 。 例 如 ， 可 
以 使 用 符合 规定 的 商用 全 波段 紫外 辐射 表 测 定 300 ~ 400nm 波段 的 太阳 紫外 辐射 。 

另 一 方面 ， 可 以 使 用 符合 规定 的 罕 带 紫外 辐射 表 来 跟踪 暴露 过 程 。 无 论 哪 种 情况 ， 
当 用 紫外 辐射 表 测 量 或 监测 暴露 周期 时 ， 应 按照 规定 的 方法 安装 和 维护 总 辐射 表 。 应 测 
量 并 记录 紫外 辐射 量 (单位 为 J/m ) 。 


28.1.5 试验 步骤 


1. 试 样 的 安装 

(1) 一 般 方法 (方法 A、 方法 B 和 方法 C) 用 惰性 材料 夹具 将 试 样 安置 在 试 样 架 
上 或 适合 的 支架 上 。 确 保 附 属 装 置 间 以 及 夹 条 间 存 在 足够 的 空间 ， 以 便 为 完成 必要 的 光 
学 和 力学 性 能 测试 留 出 足够 尺寸 的 未 遮盖 区 域 ; 确保 将 力学 性 能 测试 所 需 的 试 样 按照 诸 
如 缺口 、 带 状 物 等 形状 进行 适当 国定 ; 确保 固定 方式 不 会 对 试 样 施加 显著 的 应 力 。 

用 适合 的 不 易 消除 的 标记 在 每 个 试 样 的 背面 进行 标识 ,确保 用 于 识别 的 任何 标记 不 
在 能 影响 力学 性 能 测试 结果 的 区 域 。 

如 果 和 需要， 在 暴露 过 程 中 可 以 用 一 个 不 透 光 、 厨 老化 的 遮 板 谈 住 每 个 试 样 的 一 部 
分 ， 以 提供 一 个 被 遮挡 的 未 暴露 区 域 与 相 邻 的 被 暴露 部 分 进行 对 比 。 这 种 方法 对 于 检查 
暴露 试验 的 进展 过 程 是 有 用 的 ， 但 是 报告 的 数据 应 以 存放 的 未 暴露 参照 试 样 为 基准 。 

为 了 监测 暴露 条 件 的 严酷 性 ， 往 往 同 时 暴露 一 个 或 多 个 已 知性 能 的 材料 试 样 。 

(2) 方法 B 按照 给 出 的 一 般 方法 ， 将 试 样 安装 在 玻璃 过 滤 后 日 光 下 进行 暴露 ， 将 
试 样 安装 在 所 要 求 的 区 域内 ， 并 确保 试 样 与 玻璃 之 间 的 距离 至 少 为 75mm。 

(3) 方法 C 将 试 样 安置 在 适合 的 试 样 架 内 ， 并 确保 试 样 被 夹具 遮盖 的 面积 最 小 。 
对 于 无 背 板 的 暴露 ， 将 固定 在 试 样 架 上 的 试 样 安装 在 距离 靶 板 大 约 Smm 的 位 置 ， 试 验 
面 面 向 平面 镜 。 控 制 试 样 的 位 置 ， 以 确保 空气 输送 槽 与 支架 间 存 在 间 际 。 调 整 设备 的 导 
流 板 ， 以 确保 其 与 试 样 被 暴露 面 的 间 际 为 6 ~13mm。 

对 于 绝热 的 、 有 背 板 的 暴露 ， 用 绝热 的 防水 材料 (如 12mm 厚 的 室外 用 胶合 板 ) 作 
背 板 ， 并 固定 在 试 样 架 上 。 

2. 辐射 表 和 材料 标准 物 的 安装 

按照 给 出 的 试 样 安置 方法 固定 蓝 色 羊 毛 标 样 ， 并 使 它们 相 邻 。 
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3. 气候 观测 资料 

保留 可 能 影响 暴露 试验 结果 的 所 有 气候 条 件 和 变化 的 记录 。 

4. 试 样 的 暴露 

一 般 在 暴露 过 程 中 不 清洁 试 样 。 女 
注意 不 要 因 摩 擦 而 破坏 试 样 表面 。 

定期 检查 和 维护 试验 场地 ， 加 固 松 动 的 试 样 ， 记 录 试 样 的 状态 ， 并 修复 破损 或 老化 
的 装置 。 
(1) 方法 B 定期 清洁 在 玻璃 过 滤 后 日 光 下 暴露 的 试验 中 所 用 的 玻璃 盖 。 暴 风 两 后 
立即 清洁 玻璃 盖 沉 积 的 灰尘 、 沙 和 碎 悄 。 应 周期 性 清洁 玻璃 盖 的 内 表面 以 去 除 灰尘 和 试 
样 挥发 物 。 用 水 清洁 并 抹 干 。 

(2) 方法 C 定期 清洁 在 强化 自然 气候 老化 试验 中 所 用 的 菲 涅 耳 反 射 聚 能 镜 。 每 6 
个 月 测试 一 次 在 295 ~400nm 紫外 光 区 域内 聚 光 镜 的 镜面 反射 率 。 可 以 通过 可 拆 印 的 镜 
面 监测 光学 镜 样品 〈 测 试 后 重新 放置 ) 或 可 验证 适用 性 的 便携 式 反射 测试 仪 来 完成 。 
当 光 学 镜 样品 或 聚 光 镜 的 镜面 反射 率 在 310nm 处 降 至 65% 以 下 时 ， 更 换 平 面 镜 。 

按照 表 28-2 给 出 的 喷 淋 循环 周期 来 调节 水 喷 淋 装置 。 

表 28-2 菲 涅 耳 反射 聚 光 镜 所 用 喷 淋 周期 
周期 序号 描述 


并 淋 8min， 干 燥 52min (在 辐 照 过 程 中 ) ， 加 3 次 夜间 喷 淋 (分 别 在 18: 00，24: 00， 
6: 00) ,每 次 持续 8min 
































dt 


果 需 要 清洁 ， 应 使 用 蒸馏 水 或 纯度 相当 的 水 ,并 
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2 喷洒 3min, 干燥 12min (18: 00 ~6: 00) ， 仅 在 夜间 喷 淋 
3 无 喷 淋 

4 喷 淋 18min ， 干 燥 102min 

其 他 可 以 按 相 关 方 约定 使 用 其 他 喷 淋 闻 期 














淋 周 期 的 典型 用 途 如 下 : 
有 1 : 测试 多 数 塑料 试 样 。 
有 2: 测试 初始 高 光泽 度 的 塑料 试 样 ， 如 玻璃 透镜 材料 、 透 明 材料 等 。 
3 : 测试 玻璃 下 试 样 、 塑 料 层 压 玻璃 、 仅 进行 褪色 试验 的 试 样 、 太 阳 能 热水器 内 端 盖 。 
期 4: 用 于 CBZT 16422. 1 ~ 16422. 4 中 描述 的 人 工 老化 装置 。 

5. 性 能 变化 的 测定 

将 试 样 暴露 适当 的 周期 ,然后 从 试 样 架 上 取 下 ， 测 定 外 观 、 颜 色 、 光 泽 和 力学 性 能 
的 变化 。 暴 露 后 的 试 样 按 要 求 进行 状态 调节 后 尽快 进行 测试 ， 并 记录 暴露 结束 点 和 测试 
起 始点 之 间 的 时 间 间 隔 。 根 据 前 期 的 试验 结果 考虑 是 否 通过 调整 随后 的 暴露 阶段 来 提高 
暴露 试验 方案 的 试验 价值 。 
28.1.6 结果 表示 

1. 性 能 变化 的 测定 

按照 相关 标准 规定 的 试验 方法 测定 相关 性 能 的 变化 。 

2. 气候 条 件 

(1) 气候 分 类 ”每 种 气候 条 件 预期 会 对 塑料 老化 行为 产生 明显 不 同 的 影响 。 海 岩 
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和 工业 条 件 可 能 对 区 域 的 基本 气候 条 件 产生 明显 不 同 的 影响 ， 这 些 特殊 条 件 形 成 了 试验 
场所 的 小 气候 ， 会 成 为 这 种 区 域 性 分 类 的 决定 性 影响 。 在 沿海 区 域 ， 大 气 中 可 能 含有 微 
量 盐 ， 但 通常 是 干净 的 ， 被 暴露 试 样 接收 了 较 多 的 太阳 辆 射 ， 其 降解 也 可 能 比 非 沙漠 的 
内 陆 区 域 更 快 。 在 工业 地 区 ， 大 气 污染 和 试 样 上 的 灰尘 减少 了 太阳 辐射 的 影响 。 

(2) 气候 因素 观测 资料 暴露 场所 的 气候 描述 除了 气候 带 、 气 候 类 型 和 特殊 条 件 
外 ， 还 应 补充 下 列 观测 资料 

1) 温度 : 中 日 最 高 温度 的 月 平均 值 ; @@ 日 最 低温 度 的 月 平均 值 ; @) 月 最 高 温度 和 
最 低温 度 。 

2) 相对 湿度 : 中 日 最 大 相对 湿度 的 月 平均 值 ; 外 日 最 小 相对 湿度 的 月 平均 值 ，@®) 
月 相对 湿度 范围 。 

3) 暴露 周期 : 中 总 暴露 时 间 ( 周 、 月 、 年 ); 太阳 总 辐射 量 ; 对 于 用 方法 C 测 
定 的 暴露 周期 ， 用 下 式 计算 试 样 接收 的 太阳 辐射 量 及 : 




























































































H. i 
式 中 太一 一 太阳 总 辕 射 量 ， 单 位 为 J/m?; 
M 一 平面 镜 的 数量 ; 
六 一 一 昼夜 平分 点 时 已 知 平均 光谱 能 量 分 布 在 镜面 (光学 系统 ) 平均 人 射 角 处 
的 平均 镜面 反射 率 ; 
N 一 暴露 天 数 ; 





一 一 直接 辐射 表 在 6° 视 场 内 测 得 的 太阳 直射 的 日 辐射 量 

4) 降水 量 由 月 总 降水 量 (单位 为 mm); 包月 凝 露 时 间 (单位 为 h); 名 月 降水 时 
间 (单位 为 h)。 

5) 润 湿 时 间 : QD 月 润 湿 时 间 百 分 比 的 平均 值 ; 凶 月 润 湿 时 间 百 分 比 的 范围 。 

6) 其 他 观测 资料 ， 如 风速 和 风向 、 大 气 污染 的 影响 程度 和 特点 、 全 波段 紫外 辐射 
量 〈 如 果 已 测定 ) ， 以 及 当地 的 任何 特 丈 环境。 


28.2 塑料 在 玻璃 下 日 光 、 自 然 气 候 或 实验 室 光 源 暴 露 后 颜色 
和 性 能 变化 的 测定 试验 


塑料 在 玻璃 下 日 光 、 自 然 气候 或 实验 室 光 源 暴露 后 颜色 和 性 能 变化 的 测定 试验 方法 
可 按照 CBMT 15596 一 2009《 塑 料 在 玻璃 下 日 兴 、 自 然 气候 或 实验 室 光 源 暴露 后 颜色 和 
性 能 变化 的 测定 》 进 行 。 


28. 2.1 颜色 变化 
1. 试验 原理 
按 规定 试验 方法 暴露 后 ， 塑 料 试 样 的 颜色 变化 测定 方法 : 中 仪器 测定 ; @ 目 视 评 定 。 
2. 仪器 
(1) 测试 颜色 或 颜色 变化 的 仪器 ”测定 不 透明 样品 的 仪器 应 符合 相关 规定 的 要 求 ， 
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而 对 于 透明 样品 ， 仪 器 应 符合 CIE 出 版 物 No. 15 的 要 求 。 

(2) 评定 颜色 变化 的 灰 卡 “在 灰 卡 中 ，1 级 表示 反差 最 大 ，5 级 表示 反差 为 零 (两 
个 试 样 颜色 相同 ) 。 

3. 试验 样品 

试验 材料 和 对 照 材 料 的 试 样 应 符合 采用 具体 暴露 方法 的 国家 标准 的 要 求 。 只 要 有 可 
能 ， 应 将 一 种 已 知 自 然 老 化 性 能 的 对 照 材 料 同 时 进行 暴露 试验 。 每 种 材料 一 般 至 少 应 暴 
露 3 个 平行 试 样 。 

4. 试验 步骤 

用 于 颜色 变化 评定 和 任何 表面 清洁 处 理 的 具体 方法 应 由 相关 方 商 定 ， 并 记录 在 试验 
报告 中 。 按 相关 标准 的 规定 测定 颜色 变化 。 

为 了 评定 因 暴 圳 引起 的 颜色 变化 级 别 ， 通 常 对 一 系列 暴露 阶段 后 的 颜色 变化 进行 测 
定 。 在 某 些 情 况 下 ， 颜 色 变 化 的 测定 在 预定 或 规定 的 暴露 增 量 之 后 进行 。 颜 色 的 测定 或 
目测 应 在 试 样 暴露 结束 后 尽快 进行 ， 以 尽 可 能 减少 暗 反应 的 影响 。 然 而 在 某 些 情况 下 ， 
由 于 样品 结束 暴露 时 处 于 湿 暴 露 周 期 或 干 暴露 周期 的 不 同 ， 导 致 暴露 后 立刻 评定 试 样 外 
观 性 能 的 结果 可 能 有 变化 ， 最 好 对 试 样 完成 暴露 后 进行 状态 调节 (如 24h) 。 

(1) 仪器 测定 “在 暴露 前 和 每 个 暴露 阶段 后 测量 所 有 样品 的 颜色 。 必 要 时 ， 同 时 
测量 每 种 材料 暴露 样品 和 存放 样品 的 颜色 。 当 用 仪器 法 测量 不 透明 试 样 颜色 和 颜色 变化 
时 按 相关 规定 进行 。 对 于 透明 试 样 ， 则 按 CIE 出 版 物 No. 15 规定 进行 评定 。 

(2) 目 视 评定 ”用 目 视 评定 颜色 变化 时 按照 相关 试验 方法 进行 。 使 用 灰 卡 比较 被 
暴露 样品 和 存放 样品 的 反差 级 别 ， 以 相同 的 灰 卡 反差 级 别 表示 同一 材料 暴露 样品 和 存放 
样品 间 的 颜色 变化 级 别 。 

如 果 所 观察 到 的 反差 处 在 灰 卡 的 两 个 级 别 之 间 ， 则 以 其 中 间 级 别 表示 。 例 如 ，3 ~4 
级 表示 在 规定 的 暴露 阶段 被 暴露 样品 与 存放 样品 之 间 的 反差 大 于 灰 卡 的 4 级 而 小 于 3 级 。 

按照 灰 卡 上 的 级 别 记录 颜色 变化 的 特征 。 此 外 ， 还 宜 测 定 和 记录 颜色 变化 的 类 型 。 
用 下 列 术语 描述 色调 、 饱 和 度 、 明 度 方面 的 变化 或 其 综合 变化 : 

1) 色调 的 变化 : 中 蓝 色 变 深 或 蓝 色 变 浅 ; @) 绿 色 变 深 或 绿色 变 浅 ; 加 红色 变 深 或 
红色 变 浅 ; 由 黄色 变 深 或 黄色 变 浅 . 

2) 饱和 度 的 变化 : 中 变 淡 ; @) 变 浓 。 

3) 明度 的 变化 : 中 变 亮 ; @O 变 暗 。 

28.2.2 其 他 外 观 变化 

除了 颜色 变化 ， 塑 料 的 其 他 外 观 也 会 因 暴露 而 发 生变 化 。 测 定 这 些 外 观 的 变化 可 按 

相关 标准 进行 。 如 果 标 准 中 没有 评定 这 些 外 观 变 化 的 方法 ， 则 应 在 试验 报告 中 描述 所 使 


用 的 方法 。 典 型 外 观 变化 的 测定 方法 如 表 28-3 所 示 。 
表 28-3 测定 典型 外 观 变化 的 试验 方法 













































































































































































































































































评定 项 目 标准 号 定量 数据 
光泽 度 GB/T 97540 是 
透 光 率 ISO 13468 一 ! 是 
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( 续 ) 
评定 项 目 标准 号 定量 数据 

雾 度 ISO 14782 是 

粉 化 度 ISO 4628 一 6 等 级 
质量 是 
尺 二 是 

变形 等 级 

微生物 生长 等 级 

成 分 表面 迁移 等 级 

















QD 用 于 塑料 涂饰 的 方法 。 


28. 2.3 力学 或 其 他 性 能 变化 的 测定 


1. 试验 


塑料 因 自 然 老化 而 导致 的 表面 性 能 变化 远 比 整体 性 和 
定 表面 性 能 或 受 其 影响 极 大 的 材料 怕 
能 需 以 下 几 组 样品 : 

1) 暴露 前 被 选 作 材料 初始 愧 

2) 根据 具体 暴露 试验 相应 的 标准 ， 按 选 定 周 期 暴露 的 相 


原理 









































E 能 测定 的 样品 。 





EC 








更 敏感 。 评 估 硬 质 塑料 时 ， 测 
能 可 能 更 有 效 。 通 过 破坏 性 试验 测定 力学 或 其 他 性 











|) 
FHHo 


3) 如 果 需 要 ， 与 暴露 试 样 相同 周期 进行 避 光 贮存 的 存放 样品 。 
用 完全 相同 的 试验 步 又 和 状态 调节 条 件 进行 所 有 试验 非常 重要 。 
表 28-4 列举 了 可 用 于 评定 暴露 效果 的 力学 性 能 试验 方法 。 这 些 试验 可 获得 定量 数 




















































































































据 ， 但 由 于 是 破坏 性 试验 ， 如 需 观 测 整个 暴露 过 程 中 的 变化 ， 每 个 暴露 增 量 都 要 有 足够 
数量 的 平行 试 样 。 
表 28-4 评定 塑料 暴露 效果 的 典型 力学 性 能 试验 方法 
评定 的 性 能 标准 号 
拉 伸 性 能 ， 尤 其 是 断裂 伸 长 率 GB/T 1040 
弯曲 性 能 GB/T 9341 
简 支 梁 冲击 强度 GB/T 1043. 1 
甚 辟 梁 冲击 强度 GB/T 1843 
冲击 强度 非 仪器 击 穿 试验 ISO 6603 一 1 
义 器 击 穿 试 验 ISO 6603 一 2 
立 伸 冲击 试验 ISO 8256 
维 卡 软化 温度 GB/T 1633 
负荷 变形 温度 GB/T 1634 
动态 机 械 热 分 析 1SO 6721 第 1，3，5 部 分 
化 学 变化 (例如 用 红外 光谱 法 ) 一 

















如 果 性 能 测试 为 非 破坏 试验 ， 推 荐 在 暴露 前 和 每 个 暴露 增 量 


测定 。 非 破坏 性 试验 测试 的 典型 性 能 包括 质量 、 


2. 试验 仪器 


试验 仪器 应 符合 测定 怕 











尺寸 、 光 泽 


F 度 、 





E 能 变化 的 相关 标准 要 求 。 








结束 后 对 试 样 进行 性 能 
透 光 性 和 筋 度 。 
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3. 试验 样品 

测定 具体 性 能 的 试 样 应 符合 相关 标准 的 要 求 。 进 行 非 破坏 性 试验 时 ， 一 般 每 种 被 评 
佑 材料 至 少 需要 3 个 平行 试 样 ;进行 破坏 性 试验 时 ， 一 般 至 少 需要 5 个 平行 试 样 。 

试 样 在 机 械 加 工 后 应 进行 状态 调节 。 此 外 ， 也 可 能 有 必要 在 机 械 加 工 前 预 处 理 样 材 
以 利于 样品 的 制备 。 

4. 试验 步骤 

(1) 初始 性 能 的 测定 ”测定 初始 性 能 前 ， 试 验 样品 一 般 按 本 书 1.4 节 规 定 进行 状 
态 调节 ,或 由 相关 方 商定 。 对 于 易 吸湿 塑料 ， 在 湿度 敏感 性 能 (如 力学 性 能 、 电 性 能 ) 
的 对 比试 验 前 应 在 相同 的 湿度 环境 下 状态 调节 ， 最 好 是 在 相对 湿度 50% 和 温度 23 的 
环境 中 达到 平衡 。 性 能 的 测定 按 相关 标准 进行 ， 或 者 由 相关 方 商定 。 

(2) 存放 样品 的 贮存 ”存放 样品 避 光 贮存 在 符合 本 书 1.4 节 规 定 的 实验 室 中 。 对 
湿度 敏感 材料 贮存 在 不 会 因 吸收 水 分 而 产生 变化 的 环境 中 ， 可 以 贮存 在 相对 湿度 较 低 的 
环境 或 者 防潮 器 下 中 。 存 放样 品 的 贮存 条 件 应 由 相关 方 商定 ， 并 记录 报告 中 。 

(3) 暴露 后 性 能 的 测定 “在 与 初始 性 能 测定 相同 或 根据 相关 方 商定 的 条 件 下 ， 对 
暴露 后 试 样 和 存放 样品 进行 状态 调节 。 在 初始 性 能 测定 和 暴露 后 试 样 所 用 的 状态 调节 方 
法 中 的 任何 差异 都 应 记录 试验 报告 中 。 

使 用 相同 的 测试 方法 对 暴露 后 试 样 性 能 〈 与 原始 试 样 相同 ) 进行 测定 。 如 有 和 需要， 
对 存放 样品 也 进行 相同 测定 。 


28.2.4 结果 表示 


1. 颜色 变化 

(1) 仪器 测定 ”用 仪器 测 的 色 坐 标 来 测定 每 个 平行 样品 的 色差 。 计 算 色 差 平均 值 
及 其 标准 差 。 

(2) 目测 按 “ 目 视 评定 ”所 述 测定 颜色 变化 。 

2. 其 他 外 观 性 能 的 变化 

(1) 仪器 测定 ”用 来 表征 如 光泽 度 、 透 明度 等 外 观 性 能 的 仪器 法 为 典型 的 非 破 坏 
性 试验 方法 。 进 行 非 破坏 性 试验 时 ， 需 要 测量 暴露 前 和 每 个 暴露 增 量 后 所 有 试 样 的 性 
能 。 

(2) 目 视 评定 ”外观 的 变化 由 相关 方 商定 的 等 级 进行 定性 佑 定 。 推 荐 区 分 等 级 如 
下 : 中 没有 变化 ; @ 痕 量变 化 ; @ 稍 有 变化 ; 由 中 等 变化 ; 加 显著 变化 。 

用 目 视 评定 外 观 时 ， 推 荐 使 用 对 比 参 考 指南 ， 如 说 明 主 观 等 级 的 图 片 标准 。 

3. 力学 和 其 他 性 能 的 变化 

力学 性 能 的 测定 通常 是 破坏 性 试验 。 进 行 破坏 性 试验 时 ， 可 以 通过 以 下 三 种 方式 来 
比较 暴露 后 样品 和 存放 样品 同一 性 能 的 测定 结果 。 

1) 将 暴露 后 样品 中 所 有 平行 样品 的 相关 性 能 测定 结果 和 一 组 未 暴露 样品 的 性 能 测 
定 结果 进行 比较 ,或 者 和 与 试验 样品 同时 制备 的 存放 样品 的 性 能 测定 结果 进行 比较 。 用 
方差 分 析 进 行 数 据 比较 。 一 般 情况 下 ， 暴 露 后 样品 和 初始 样品 或 存放 样品 被 测 性 能 平均 
值 的 差异 应 达到 95% 置信 和 度 ， 这 些 变 化 才 被 认为 具有 统计 意义 。 
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2) 被 测 性 能 保持 率 的 平均 值 和 标准 差 由 测 得 的 每 个 平行 暴露 后 样品 的 性 能 值 与 初 
始 性 能 或 存放 样品 的 测定 性 能 平均 值 的 比值 确定 。 

3) 被 测 性 能 变化 的 平均 值 和 标准 差 由 测 得 的 每 个 平行 暴露 后 样品 的 值 与 初始 性 能 
或 存放 样品 的 测定 性 能 平均 值 的 比值 决定 。 

对 于 一 些 性 能 ， 如 表面 光泽 度 、 质 量 或 尺寸 的 变化 ， 其 结果 可 通过 非 破 坏 性 试验 测 得 。 

绘制 性 能 变化 对 时 间或 辐 照 量 的 曲线 可 能 有 用 ， 但 很 多 情况 是 每 一 组 试 样 得 到 的 结 
果 有 相当 大 的 分 散 性 ， 除 非 将 其 考虑 在 内 ， 和 否则 在 绘制 算术 平均 值 的 曲线 时 会 得 出 错误 
的 结论 。 在 某 些 应 用 当中 ， 需 要 计算 达到 所 测 性 能 规定 水 平 要 求 时 的 时 间 和 辐 照 量 。 


28.3 玻璃 纤维 增强 塑料 老化 性 能 的 测定 试验 


自然 气候 老化 是 指 材料 安装 在 固定 角度 或 随 季 节 变 化 角度 的 实验 架 上 ， 在 自然 环境 
中 的 长 期 暴露 。 这 种 暴露 通常 用 来 评定 环境 因素 对 材料 各 种 性 能 的 影响 。 

玻璃 纤维 增强 塑料 老化 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 CBMT 2573 一 2008 《玻璃 纤维 增 
强 塑料 老化 性 能 试验 方法 》 进 行 。 


28.3.1 大气 暴露 试验 


1. 试验 原理 

暴露 件 暴 露 在 自然 日 光 下 ， 经 规定 的 暴露 阶段 后 ， 从 暴露 架 上 取 下 ， 测 定 其 外 观 、 
物理 或 力学 性 能 的 变化 ， 以 评价 材料 的 自然 气候 老化 性 能 。 

2. 试验 设备 

(1) 试验 架 试验 架 由 框架 、 支 持 架 和 其 他 夹 持 装置 组 成 。 试 验 架 应 适合 暴露 件 
的 类 型 ， 可 将 一 平 直 的 框架 装 于 文 架 上 ， 文 持 架 固定 在 框架 上 ,试验 夹 持 装置 的 倾斜 角 
和 方位 角 应 可 调整 。 

试验 架 的 框架 、 支 持 架 和 其 他 夹 持 装置 应 用 不 影响 试验 结果 的 惰性 材料 制 成 ， 宜 用 
耐 腐蚀 的 铝 合 金 、 不 锈 钢 或 陶瓷 ， 也 可 用 经 防腐 蚀 剂 〈 如 铜 - 铬 - 砷 混合 物 ) 适当 浸渍 过 
的 木材 或 那些 已 证 明 不 影响 暴露 试验 的 木材 。 暴 露 件 直 接 装 在 框架 上 ， 或 先 装 在 支持 架 
上 再 固定 在 框架 上 ,试验 架 的 框架 应 能 安装 成 所 规定 的 倾斜 角 ， 并 有 旦 暴露 件 的 任何 部 分 
离 地 面 或 其 他 任何 障碍 物 的 距离 都 应 不 小 于 0. 5m。 夹 持 装 置 应 牢固 ， 尽 量 使 试 样 处 于 
小 的 应 力 状 态 ， 保 证 暴露 件 自由 收缩 、 普 曲 和 扩张 。 

(2) 测定 太阳 辐射 的 仪器 设备 ”包括 以 下 装置 : 

1) 总 日 射 表 : 总 日 射 表 应 达到 或 超过 世界 气象 组 织 (WMO) 规定 的 二 级 仪器 的 要 
求 。 仪 器 应 至 少 每 年 校准 一 次 ， 校 准 因子 可 追溯 到 世界 辐射 测量 基准 (WRR) 。 

2) 直射 日 射 表 : 直射 日 射 表 应 达到 或 超过 世界 气象 组 织 《WMO) 规定 的 一 级 仪器 
的 要 求 。 仪 器 应 至 少 每 年 校准 一 次 ， 校 准 因子 可 追溯 到 世界 辐射 测量 基准 (WRR) 。 

3) 紫外 总 日 射 表 : 当 用 于 确定 暴露 阶段 时 ， 紫 外 总 日 射 表 应 有 一 光谱 通 带 ,该 通 
带 的 最 大 吸收 位 于 300 ~400nm 波段 区 域 的 辐射 ， 并 且 应 作 余弦 校正 ， 以 包括 紫外 天 空 
辐射 。 对 商品 紫外 总 日 射 表 要 求 每 年 校准 一 次 。 
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4) 罕 谱 带 紫 外 日 射 表 : 当 用 于 确定 暴露 阶段 时 ， 论 谱 带 紫外 日 射 表 应 作 余弦 校正 
并 且 要 求 每 年 校准 一 次 ， 如 果 需 要 保证 仪器 常数 的 稳定 性 ， 则 应 经 常 校 准 。 日 射 表 应 与 
射 记录 仪 〈 包 括 积分 器 ) 配合 使 用 。 

(3) 其 他 气象 测定 仪 “测定 空气 温度 、 样 品 温度 、 相 对 湿度 、 降 雨 、 潮 湿 时 间 和 
光照 时 数 所 需 的 仪器 应 适合 于 暴露 试验 方法 ， 并 经 有 关 方 面 协商 同意 。 

3. 暴露 件 

1) 大 气 暴露 试验 用 暴露 件 包 括 试 样 、 试 样板 及 实物 。 

2) 试 样 尺寸 根据 所 测 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 。 试 样板 外 观 质量 应 符合 本 书 
5.3.1 节 的 规定 ， 其 尺寸 根据 所 测 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 ， 另 加 边缘 20 ~30mm。 
实物 应 适合 暴露 场 要 求 ， 按 实际 使 用 要 求 暴露 ， 实 物 上 切取 的 试 样板 尺寸 和 数量 应 根据 
所 测 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 。 

3) 在 暴露 试验 前 应 测定 暴露 件 初始 性 能 ， 然 后 按 投放 年 限 、 对 比 组 数 等 要 求 ， 确 
定投 放量 。 建 议 按 投放 暴露 量 的 两 倍 计 算 ， 即 其 中 一 半 作 暴露 试验 用 ， 另 一 半 作 室内 存 
放 试 验 用 ， 经 一 定期 龄 后 ， 两 者 同时 取样 ， 并 在 相同 条 件 下 测定 性 能 ， 以 作 室内 外 性 能 
对 比 。 

4) 暴露 件 应 随机 取样 、 分 组 ， 具 有 同 批 性 。 每 组 试 样 一 般 不 得 少 于 5 个 。 

5) 暴露 件 不 得 改换 暴露 面 ， 不 带 背 板 。 

6) 用 于 测定 颜色 和 力学 性 能 变化 的 暴露 件 应 以 无 应 力 状 态 暴 露 。 

4. 试验 条 件 

(1) 暴露 方向 “暴露 方向 应 面向 正 南 固定 ， 根 据 暴露 试验 的 目的 按 下 列 条 件 之 一 
选择 一 个 与 水 平面 形成 的 倾斜 角 。 

1) 为 得 到 最 大 的 年 总 太阳 辐射 ， 在 我 国 北方 中 纬度 地 区 ， 与 水 平面 形成 的 倾斜 角 
应 比 纬度 角 小 10°。 

2) 为 得 到 最 大 年 紫外 太阳 辐射 的 暴露 ， 在 北纬 40° 以 南 的 地 区 ,与 水 平 线形 成 的 
倾斜 角 应 为 5° ~ 10°。 

3) 与 水 平面 成 10。 ~90° 之 间 的 任何 其 他 特定 的 角度 。 

(2) 暴露 地 点 “暴露 试验 地 点 应 选择 远离 树木 和 建筑 物 的 空地 上 。 对 于 向 南 45" 倾 
斜 角 的 暴露 ， 在 东 、 西 、 南 方向 仰角 大 于 20" 及 在 北方 向 仰角 大 于 45° 的 范围 内 应 无 障 
碍 物 。 对 于 小 于 30° 倾 斜 角 的 暴露 ， 则 在 北方 向 仰角 大 于 20° 的 范围 内 应 无 障碍 物 。 除 
非 有 其 他 要 求 ， 否 则 推荐 保持 自然 土壤 和 覆盖， 例如， 气候 温和 地 区 的 草地 ， 或 沙漠 地 区 
稳定 的 沙 地 。 有 植物 生长 应 割 短 。 

对 需要 暴露 于 包括 从 林 或 森林 的 阴暗 地 区 ， 应 评价 生物 生长 、 白 蚁 和 腐烂 草木 的 影 
响 。 选 择 这 样 的 地 区 时 要 保证 : 中 阴暗 地 点 真实 代表 了 整个 试验 环境 ; @ 暴 露 设施 和 通 
道 不 会 显著 影响 或 改变 该 环境 。 

(3) 暴露 期 龄 ”暴露 件 的 检测 期 龄 一 般 不 少 于 5 年 ， 可 按 下 列 期 龄 (年 ) 取样 : 
0.5、1、2、3、5、7、10 等 

5. 试验 步骤 

(1) 安放 暴露 件 ”用 夹 持 装置 把 暴露 件 装 在 框架 上 或 者 装 在 文 架 上 。 确 保 连 接 件 
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之 间 和 板 条 之 间 留 有 足够 的 空间 ， 为 暴露 后 的 性 能 测试 留 出 一 个 足够 太 才 的 未 遮盖 的 测 
斌 区。 暴露 件 应 按照 其 形状 的 不 同 〈 如 有 缺口 的 、 带 状 的 等 ) 适当 加 以 固定 ， 确 保 不 
会 因 固定 方法 而 对 试 样 施加 应 力 。 

在 每 个 暴露 件 的 背面 做 上 不 易 消 除 的 记号 ， 应 避免 记号 划 在 可 能 影响 测试 结果 的 部 
位 。 

如 果 需 要 ， 可 在 试验 期 间 用 耐 老 化 的 不 透明 物 盖 住 每 个 暴露 件 的 一 部 分 ， 在 暴露 区 
的 旁边 形成 一 个 未 暴露 的 遮盖 区 以 进行 相互 比较 。 这 种 方法 可 用 于 检查 暴露 试验 的 进 
程 ， 但 报告 数据 应 以 暴露 件 与 室内 存放 的 对 比 暴露 件 的 比较 为 准 。 

(2) 安放 辐射 仪 安装 测量 太阳 辆 射 量 的 仪器 ， 如 总 日 射 表 、 直 射 日 射 表 等 。 测 
量 每 个 暴露 阶段 的 总 太阳 辐射 量 、 总 紫外 辐射 量 等 。 

(3) 测定 暴露 件 的 初始 性 能 ”其 露 试 验 前 检查 暴露 件 初始 外 观 ( 如 颜色 、 光 泽 、 
纤维 显露 情况 、 裂 靖 、 孔 洞 、 气 泡 等 )。 根 据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 进行 初始 
性 能 的 测试 。 

(4) 检查 记录 暴露 期 间 暴露 件 的 变化 ”暴露 试验 期 间 应 定期 检查 和 保养 暴露 地 点 ， 
记录 烘 露 件 的 一 般 状 态 。 

暴露 试验 期 间 的 前 两 年 每 月 对 暴露 件 进 行 一 次 外 观 检查 ， 以 后 检查 间隔 可 适当 延 
长 ， 但 至 少 每 半年 检查 一 次 。 检 查 前 可 用 毛 刷 或 软 纱 团 轻 抹 表 面 ， 如 积 尘 太 多 ， 可 用 水 
湿 纱 团 轻 抹 表 面 。 

在 暴露 期 间 不 应 清洗 暴露 件 。 如 果 需 要 清洗 ， 应 用 蒸馏 水 或 等 效 纯度 的 水 ， 避 免 氛 
伤 损坏 暴露 件 表面 。 

(5) 测定 暴露 后 暴露 件 的 性 能 ” 取 露 到 规定 期 龄 后 ， 对 暴露 件 进行 外 观 检查 ， 并 
根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 进行 测试 。 

从 试 样板 或 实物 上 加 工 试 样 应 按 本 书 5.3.1 节 的 规定 。 当 测试 与 外 观 有 关 的 性 能 
时 ， 应 说 明 测试 面 的 状态 ; 测试 弯曲 或 冲击 性 能 时 ， 应 将 试 样 的 暴露 面 作为 受 压 面 或 受 
冲击 面 。 

不 允许 在 雨天 取样 ， 如 遇 雨 天 ， 取 样 时 间 向 后 适当 推移 。 暴 露 件 从 取样 到 测试 完 
毕 ， 不 得 超过 5 天 ， 在 此 期 间 ， 可 保存 在 暴露 场 附近 的 室内 。 

根据 早期 的 试验 结果 考虑 是 否 调整 后 续 的 试验 周期 。 

(6) 观察 记录 气象 情况 ”记录 所 有 的 气象 条 件 及 有 可 能 影响 试验 结果 的 变化 。 


28.3.2 湿热 试验 


1. 试验 原理 

试 样 在 恒定 或 交 变 湿热 条 件 下 ， 经 规定 的 湿热 试验 周期 后 ， 测 定 其 外 观 、 物 理 或 力 
学 性 能 的 变化 。 

2. 试验 箱 

1) 试验 箱 内 温度 、 湿 度 应 由 装 在 箱 内 工作 空间 的 传感器 加 以 监测 和 控 币 

2) 在 1.5 ~2.5h 内 温度 变化 范围 应 为 (25+2) ~ (60+2)%。 

3) 在 温度 不 变 或 温度 上 升 期 间 ， 相 对 湿度 应 保持 在 93% +3% ; 在 降温 期 间 ， 相 
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对 湿度 应 保持 在 80% ~96% 。 

4) 试验 箱 内 工作 空间 各 处 温度 、 湿 度 必 须 均 匀 ， 且 尽量 与 传感器 紧邻 处 的 条 件 相 
近 。 箱 内 空气 必须 持续 搅动 ， 试 样 周围 空气 层 内 任 一 部 位 的 空气 流速 应 保持 在 0.5 ~ 
1. 0m/s。 

5) 试验 箱 在 调节 过 程 中 ， 不 得 对 试 样 产 生 热 辐射 影响 。 

6) 箱 壁 和 箱 项 上 的 冷凝 水 应 及 时 排除 ， 不 允许 滴 在 试 样 上 。 未 经 纯化 处 理 的 冷凝 
水 不 得 再 使 用 。 

7) 用 蔡 饮 水 或 去 离子 水 调节 箱 内 温度。 仲裁 试验 时 ,水 的 电阻 率 不 得 小 于 5000Q * m。 

8) 湿 球 系统 用 水 同 7) 。 每 次 试验 前 应 更 换 湿 球 纱布 ,但 纱布 使 用 期 不 得 超过 30 天 。 

3. 试 样 

1) 试 样 按 本 书 5.3. 1 节 的 规定 。 

2) 试 样 尺 寸 根 据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 。 

3) 试 样 应 随机 取样 、 分 组 ， 具 有 同 批 性 。 除 测定 初始 性 能 的 一 组 试 样 外 ， 试 样 组 
数 根据 试验 周期 数 和 测试 要 求 确定 ， 每 组 试 样 不 少 于 5 个 。 

4) 试 样 编号 应 清晰 耐久 ， 且 不 能 影响 试验 结果 。 

4. 试验 条 件 

除 另 有 规定 外 ， 可 选用 下 列 两 种 试验 条 件 之 一 。 

(1) 恒定 湿热 试验 ”要求 如 下 : 

1) 温度 为 60% +2% ， 相 对 湿度 为 93% +3% 。 

2) 以 24h 为 一 试验 周期 。 

3) 第 一 周期 起 算 时 间 应 从 试验 箱 内 的 温度 、 湿 度 均 达到 规定 值 时 算 起 。 

(2) 交 变 湿热 试验 ”要求 如 下 : 

1) 以 24h 为 一 试验 周期 ， 每 一 周期 分 为 升温 、 高 温 高 湿 、 降 温和 低温 高 湿 四 个 连 
续 阶 段 。 每 个 阶段 温度 、 湿 度 要 求 及 控制 程序 如 下 : 

升温 阶段 : 在 1.5 ~2. 5h 内 ， 箱 内 温度 应 从 25Y +2% 连续 均匀 升 到 60%C +25C ; 
相对 湿度 除 最 后 15min 内 可 不 低 于 90% 外 ， 其 余 时 间 均 应 不 低 于 95% ， 在 此 阶段 试 样 
表面 应 出 现 凝 露 。 

@) 高 温 高 湿 阶 段 : 箱 内 温度 应 保持 在 60% +2%C ; 相对 湿度 除 初始 或 者 最 后 15min 
内 可 在 90% ~ 100% 外 ， 其 余 时 间 均 为 93% +3% ， 从 循环 开始 算 起 直到 12h +0. 5h 为 
止 ， DD、 名 两 个 阶段 总 时 间 为 12h +0. 5h。 

降温 阶段 : 在 1.5 ~2. 5h 内 ， 箱 内 温度 应 从 60Y +2% 连续 均匀 降 到 25%C +2C; 
相对 湿度 除 初始 15min 内 可 不 低 于 90% 外 ， 其 余 时 间 均 应 不 低 于 95% 。 

由 低温 高 湿 阶 段 : 箱 内 温度 应 保持 在 25%C +2% ; 相对 湿度 不 低 于 95% ， 直 到 24h 
循环 结束 ， 电 、@ 由 两 个 阶段 总 时 间 为 12h +0. 5h。 

2) 第 一 周期 起 算 时 间 应 从 试验 箱 内 的 温度 达到 低温 值 25%C +2% 后 开始 上 升 时 算 
起 。 

1) 根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 进行 测试 。 
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2) 将 已 清除 表面 灰尘 和 油污 的 试 样 放 和 信箱 内 ， 试 样 相 互 间 、 试 样 与 箱 壁 之 间 不 得 
接触 。 在 仲裁 试验 时 ， 试 样 与 箱 壁 、 箱 底 和 箱 顶 的 距离 不 小 于 15cm。 

3) 恒定 湿热 试验 按 1) 进行 ; 交 变 湿热 试验 按 2) 进行 。 

4) 在 试验 过 程 中 ， 取 放 试 样 时 ， 开 启 箱 门 的 时 间 应 尽 可 能 短暂 ， 防 止 试 样 凝结 水 珠 。 

5) 除 男 有 规定 外 ,试验 周期 一 般 应 从 下 列 周期 数 (个 ) 中 选取 : 1、2、6、14、 
21x 28; 

6) 达到 规定 的 试验 周 其 后， 检查 试 样 外 观 ， 测 量 试 样 尺寸 ， 按 下 列 两 种 方法 之 一 
及 相关 标准 的 规定 测试 力学 性 能 : 中 按 本 书 5. 3. 1 节 的 规定 进行 试 样 状态 调节 后 测试 性 
能 ;人 @ 试 样 不 需 状态 调节 ， 从 箱 中 取出 放 在 密闭 的 容器 中 , 冷却 至 室温 后 进行 性 能 测 
试 。 试 样 从 箱 中 取出 后 应 在 30min 内 测试 完毕 。 


28. 3.3 耐水 性 试验 


1. 试验 原理 

浸泡 件 在 水 介质 条 件 下 ， 经 规定 的 试验 浸泡 周期 后 ,测定 其 外 观 、 物 理 或 力学 性 能 
的 变化 。 

2. 试验 设备 

试验 设备 采用 恒温 水 浴 或 其 他 适宜 的 恒温 水 装置 。 

3. 浸泡 件 

1) 浸泡 件 包括 试 样 、 试 样板 及 实物 。 

2) 试 样 尺 寸 根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 。 试 样板 外 观 质量 应 符合 
书 5.3.1 节 的 规定 ， 其 尺寸 根据 所 测 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 ， 同 时 考虑 固定 试 样 
板 所 需 面积 。 实 物 上 切取 的 试 样板 尺寸 和 数量 应 根据 所 测 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确 
定 。 














































































































3) 为 测定 初始 性 能 ， 应 事先 制备 与 实物 工艺 相同 的 试 样板 。 

4) 浸泡 件 应 随机 取样 、 分 组 ， 具有 同 批 性 。 每 组 试 样 一 般 不 少 于 5 个 。 

4. 试验 条 件 

(1) 试 样 的 浸泡 条 件 ”介质 为 蒸馏 水 ,水 温 为 23%C +2%C 或 40%C +2%C。 仲 裁 试验 
水 温 应 为 23%C +2%C 。 如 经 有 关 各 方 同意 ， 也 可 使 用 其 他 不 同 的 试验 水 温 。 

耐水 性 能 试验 周期 为 30 天 ， 对 耐水 性 好 的 材料 可 适当 延长 试验 周期 的 天 数 。 

测定 湿 态 极限 弯曲 强度 时 ， 试 验 周 期 为 14 天 。 每 周期 取 一 组 试 样 进行 测试 ， 直 至 
曲 强度 随时 间 变 化 率 趋 近 零 时 结束 。 如 需要 ， 也 可 使 用 其 他 试验 周期 。 

(2) 试 样板 的 浸泡 条 件 ”将 试 样板 固定 后 放 入 无 严重 污染 的 江 、 河 、 湖 、 或 海中 ， 
或 放 入 实际 使 用 的 水 域 中 浸泡 。 试 样板 不 应 接触 水 底 污 泥 ， 但 应 有 足够 深度 ， 以 避免 因 
水 位 变化 而 露出 水 面 。 

斌 样板 固定 有 以 下 两 种 方法 ， 可 任 选 一 种 。 

1) 试 样板 用 框架 国定 于 浮 船 上 。 框 架 材 料 可 采用 玻璃 纤维 增强 塑料 、 包 履 玻 璃 纤 
维 增强 塑料 的 木材 或 涂 防水 漆 的 钢材 。 

2) 用 钢材 制作 框架 ,表面 涂 防水 漆 。 将 试 样 两 端 (不 得 超过 取样 部 位 〉 固定 在 框 
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架 上 ， 试 样板 相互 间 不 接触 ， 然 后 用 钢丝 绳 将 框架 吊 人 水 中 。 

试 样板 水 浸泡 的 检测 期 龄 一 般 不 少 于 5 年 ， 可 按 下 列 期 龄 (年 ) 取样 : 0.5、1、2、 
3、5、7、10 等 。 

(3) 实物 的 浸泡 条 件 “ 根据 实 际 使 用 情况 进行 浸泡 试验 。 当 样板 由 实物 所 在 地 
( 江 、 河 、 湖 或 海 ) 取 回 过 程 中 ， 应 模拟 实物 浸水 状态 放置 。 

5. 试验 步骤 

(1) 测试 初始 性 能 ”根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 进行 测试 。 

(2) 放置 浸泡 件 ”中 将 已 清除 表面 灰尘 和 油污 的 试 样 浸 泡 在 水 中 ,， 试 样 相互 间 、 
试 样 与 容器 壁 之 间 不 得 接触 ; @ 将 试 样板 按 浸泡 条 件 浸 泡 ， 每 隔 3 ~6 个 月 清理 试 样板 ， 
维护 框架 ,观察 试 样板 外 观 变 化 及 编号 有 无 脱落 ， 如 有 脱落 ， 应 及 时 补 齐 ; 名 将 实物 按 
浸泡 条 件 浸泡 。 

(3) 取样 测试 ”达到 规定 试验 浸泡 周期 后 ， 取 出 试 样 ， 不 经 状态 调节 ， 根 据 所 测 
性 能 按 相 关 标 准 的 规定 在 30min 内 测试 完毕 。 

试 样板 取出 后 随即 加 工 测试 ， 或 先 放 在 浸泡 水 的 容器 中 ， 待 加 工时 取出 ， 加 工 后 立 
即 测试 。 试 样板 取出 至 测试 完毕 不 超过 3 天 。 

实物 取出 后 随即 加 工 、 测 试 ， 最 长 不 超过 3 天 。 当 实物 表面 为 单 面 浸水 时 ， 测 弯曲 
强度 时 应 使 浸水 面 呈 受 压 状态 ， 或 按 产品 使 用 情况 确定 。 


28. 3.4 耐水 性 加 速 试验 


1. 试验 原理 

试 样 在 规定 温度 的 水 介质 条 件 下 ， 经 规定 的 试验 浸泡 周期 后 ， 测 定 其 外 观 、 物 理 或 
力学 性 能 的 变化 。 

2. 试验 仪器 

试验 仪器 采用 恒温 水 浴 或 其 他 适宜 的 恒温 水 装置 。 

3. 试 样 

1) 试 样 按 本 书 5.3.1 节 的 规定 。 

2) 试 样 尺寸 根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 确定 。 

3) 试 样 应 随机 取样 、 分 组 ， 具 有 同 批 性 。 除 测定 初始 性 能 的 一 组 试 样 外 ， 试 样 组 
数 根据 试验 周期 数 和 测试 要 求 确定 ， 每 组 试 样 不 少 于 5 个 。 

4) 试 样 编号 应 清晰 耐久 ， 且 不 能 影响 试验 结果 。 

4. 试验 条 件 

1) 介质 为 蒸馏 水 或 去 离子 水 。 仲 裁 试验 时 ， 水 的 电阻 率 不 得 小 于 5000 .me。 

2) 采用 80%C +25% 的 水 浸泡 。 耐 温 性 较 好 的 材料 可 采用 95%C + 上 25 的 水 浸泡 ; 耐 温 
性 较 差 的 材料 可 采用 60%C +2C 的 水 浸泡 。 

3) 除 男 有 规定 外 ， 和 筛选 试验 时 应 采用 在 芋 馏 水 中 者 沸 2h。 

4) 试 样 浸泡 以 24h 为 一 个 周期 。 试 样 应 在 水 温 达 到 规定 值 时 放 入 ， 并 开始 计时 。 

5) 除 男 有 规定 ， 一般 可 从 下 列 周期 数 中 选取 : WD 环 氧 树 脂 基 或 酚醛 树脂 基 玻 璃 纤 
维 增强 塑料 周期 数 (个 ) 为 : 1、2、6; 四 聚 酯 树脂 基 玻 璃 纤维 增强 塑料 周期 数 (个 ) 
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为 : 1/3、1/2、1、2、3、6。 

5. 试验 步骤 

(1) 测试 初始 性 能 ”根据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 规定 进行 测试 。 

(2) 放置 试 样 ” 已 清除 表面 灰尘 和 油污 的 试 样 浸泡 在 规定 温度 的 水 浴 装 置 中 ， 试 
样 相互 间 、 试 样 与 容器 壁 、 加 热管 之 间 不 得 接触 。 

(3) 取样 测试 ”达到 规定 试验 浸泡 周期 后 ， 取 出 试 样 检 查 其 外 观 ， 按 下 列 两 种 方 
法 之 一 测试 性 能 。 

1) 试 样 按 本 书 5.3.1 节 的 规定 进行 状态 调节 后 ， 根 据 所 测 的 性 能 ， 按 相关 标准 的 
规定 测试 。 

2) 试 样 不 需 状 态 调 节 ， 从 水 浴 中 取出 放 入 室温 蒸馏 水 或 去 离子 水 中 冷却 ， 水 浸 时 
间 不 得 少 于 15min， 试 样 从 水 浴 中 取出 应 在 30min 内 测试 完毕 。 


28. 3.5 结果 表示 
1) 性 能 保留 率 按 下 式 计算 (保留 2 位 有 效 数字 ): 













































































人 
及 = 一 X100% 
Xo 
式 中 RR 一 一 经 i 试验 周期 后 性 能 保留 率 (% ); 
X 一 一 经 i 试验 周期 后 每 组 试 样 性 能 算术 平均 值 ; 
ZX 一 一 试 样 初始 力学 性 能 算术 平均 值 。 
2) 湿 态 极限 弯曲 强度 按 下 式 检验 后 确定 : 
蕊 -已 
S1 十 (n,—1) 3 1 1 
x 机 


N n: ny 























:= 








式 中 :一 检验 计算 值 ; 
X 一 一 前 一 次 试 样 性 能 平均 值 ; 
全 一 一 后 一 次 试 样 性 能 平均 值 ; 
s 一 一 前 一 次 试 样 性 能 标准 值 ; 
5 一 一 后 一 次 试 样 性 能 标准 值 ; 
前 一 次 试 样 数 量 ; 


























nl 
7 一 一 后 一 次 试 样 数量 ; 
N ni 十 7 一 2。 





28.4 塑料 热 老 化 试验 


塑料 热 老化 试验 方法 有 两 种 : 人 方法 A: 重力 对 流 式 热 老化 试验 箱 ， 推 荐 用 于 公称 
厚度 不 大 于 0.25mm 的 薄型 试 样 ; @ 方 法 B: 强制 通风 式 热 老化 试验 箱 ， 推 荐 用 于 公称 
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厚度 大 于 0.25mm 的 试 样 。 

1) 由 于 按 该 试验 所 获得 结果 与 实际 使 用 环境 的 相关 性 没有 被 确定 ， 因 此 ， 这 些 结 
果 仅 用 于 比较 和 评级 。 

2) 在 热 环境 下 暴露 的 可 降解 塑料 可 能 发 生 多 种 物理 和 化 学 变化 。 暴 露 时 间 的 长 短 
和 温度 的 高 低 决 定 了 发 生变 化 的 程度 和 类 型 。 高 温 、 短 暴露 周期 通常 加 足以 缩短 可 氧化 
降解 塑料 的 诱导 期 ， 这 个 过 程 会 发 生 抗 氧 剂 和 增 塑 剂 的 消耗 。 力 学 性 能 如 拉 伸 强度 、 冲 
击 强度 、 伸 长 率 可 能 在 诱导 期 内 引起 变化 ; 然而 ， 这 些 变 化 通常 不 是 由 于 相对 分 子 质量 
的 降低 ， 而 仅仅 是 一 种 随 温 度 变 化 的 响应 ， 如 结晶 度 增加 或 挥发 物 减 少 或 二 者 同时 发 


和 


3) 一 般 情 况 下 ， 塑 料 在 高 温 下 的 短期 暴露 会 释放 出 易 挥 发 物质 ( 如 水 分 、 溶 剂 或 
增 塑 剂 ) ， 减 少 模 塑 应 力 ， 增 进 热固性 塑料 固化 ， 提 高 结晶 度 ， 并 使 增 塑 剂 或 着 色 剂 或 
二 者 均 发 生 颜 色 变化 。 通 常 ， 随 着 挥发 物 的 减少 或 进一步 的 聚合 反应 将 会 出 现 进 一 步 收 
缩 。 

4) 茶 些 塑料 ， 如 PYVC， 可 能 会 由 于 增 塑 剂 的 损失 或 聚合 物 分 子 链 的 断裂 而 变 脆 。 
聚 丙 烯 及 其 共聚 物 在 分 子 发 生 降 解 时 往往 会 变 得 非常 脆 ， 而 聚 乙烯 则 会 在 拉 伸 强度 和 伸 
长 率 变 小 和 脆 化 之 前 变 和 柔软。 

5) 材料 的 脆 化 未 必 与 相对 分 子 质量 的 减 小 相 一 致 。 

6) 所 观测 到 的 性 能 变化 取决 于 该 被 测 性 能 ， 不 同 的 性 能 可 能 不 会 按 相同 的 速率 变 
化 。 多 数 情 况 下 ， 极 限 性 能 〈 如 断裂 强度 或 断裂 伸 长 率 ) 对 降解 的 敏感 程度 比 大 多 数 
性 能 要 高 。 

7) 样品 的 暴露 效果 可 能 显著 不 同 ， 尤 其 是 在 长 时 间 暴 露 时 ， 误 差 会 随时 间 累 积 。 
影响 数据 再 现 性 的 因素 包括 热 老 化 试验 箱 内 的 温度 控制 程度 ， 热 老化 试验 箱 的 湿度 ， 试 
样 表面 的 空气 流速 以 及 暴露 周期 。 在 长 期 试验 中 ， 某 些 材料 由 于 受 湿度 的 影响 容易 降 
解 。 如 水 解 敏感 的 材料 〈 即 水 解 可 降解 塑料 ) 在 进行 长 期 热 试 验 时 ， 会 由 于 湿 气 的 原 
因而 发 生 降解 。 

8) 该 试验 方法 的 目的 就 是 提供 相应 的 信息 ， 以 便 对 材料 在 一 定 热 老 化 条 件 下 暴露 
后 进行 相应 的 物理 性 能 比较 。 由 于 没有 考虑 与 绝 大 多 数 实际 应 用 有 关 的 应 力 或 环境 的 影 
响 ， 因 此 ， 在 使 用 从 该 试验 中 获得 的 结果 时 需 十 分 谨慎 。 使 用 者 在 选择 材料 时 ， 还 必须 
考虑 诸如 水 分 、 土 壤 和 机 械 力作 用 等 与 实际 应 用 情况 相符 的 其 他 因素 的 影响 。 

9) 事实 上 可 能 存在 多 个 温度 值 ， 每 一 个 失效 判 据 都 对 应 一 个 温度 值 。 因 此 ， 为 确 
保 任 何 应 用 中 温度 值 的 有 效 性 ， 热 老化 程序 必须 与 最 终 产 品 的 预定 暴露 条 件 完全 相同 。 
如 果 材 料 的 最 终 使 用 方式 是 老化 程序 所 没有 评估 的 ,那么 由 此 所 得 的 温度 指数 不 适 于 材 
料 的 这 种 应 用 方式 。 

10) 在 某 些 情况 下 ， 材 料 可 以 在 一 个 温度 下 峻 露 一 个 特定 周期 ， 紧 接着 在 男 一 个 
温度 下 暴露 一 个 特定 周期 ， 该 试验 适 于 这 些 方面 的 应 用 。 在 得 到 第 一 个 温度 的 热 老化 曲 
线 后 ， 第 二 个 温度 下 的 热 老化 曲线 就 可 以 通过 对 经 第 一 个 温度 暴露 后 的 样品 进行 暴露 而 
得 到 。 

11) 当 用 基于 一 系列 温度 下 试验 数据 的 阿 累 尼 乌 斯 曲线 或 方程 佑 计 在 某 一 更 低温 
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度 下 达到 规定 性 能 变化 的 时 间 时 ， 可 能 存在 非常 大 的 误差 。 达 到 规定 性 能 变化 或 失效 的 
时 间 佑 计 值 应 始终 在 95% 的 置信 区 间 内 。 
塑料 热 老化 试验 方法 可 按照 GBAT 7141 一 2008《 塑 料 热 老 化 试验 方法 》 进 行 。 


28. 4.1 试 样 


1) 所 需 试 样 的 数量 和 类 型 应 符合 检测 特定 性 能 的 相关 标准 的 规定 ， 在 所 选 的 每 个 
周期 和 温度 下 均 应 满足 该 要 求 。 在 所 选 的 每 个 周期 和 温度 下 ， 每 种 材料 一 般 至 少 暴 露 3 
个 平行 试 样 。 

2) 试 样 厚度 应 相当 于 但 不 大 于 预期 应 用 中 的 最 小 厚度 。 

3) 试 样 的 制作 方法 应 与 其 在 预期 应 用 中 的 相同 。 

4) 经 一 系列 温度 的 所 有 试验 试 样 均 应 为 同一 批 次 。 

5) 按照 本 书 1.4 节 的 规定 ， 初 始 试验 在 标准 试验 室 环境 中 进行 ， 试 样 应 根据 相关 
标准 规定 的 性 能 测试 方法 的 要 求 进 行 状 态 调节 。 如 果 要 求 在 高 温 暴露 后 及 试验 前 进行 试 
样 调节 ， 应 按照 本 书 1.4 节 的 规定 进行 。 


28. 4.2 ”试验 仪器 


1. 环境 条 件 

设备 的 环境 条 件 应 提供 环境 状态 调节 。 

2. 热 老化 试验 箱 

(1) 方法 A 重力 对 流 式 热 老化 试验 箱 ， 推 荐 使 用 公称 厚度 不 大 于 0.25mm 的 试 
样 。 

(2) 方法 B 强制 通风 式 热 老化 试验 箱 ， 推 荐 使 用 公称 厚度 大 于 0.25mm 的 试 样 ， 
采用 50 次 Ah +10 次 /h 的 换 气 率 及 箱 内 保持 均匀 的 试验 温度 。 推 荐 使 用 监测 暴露 温度 和 
湿度 的 记录 仪器 。 

3. 试 样 架 

试 样 架 的 设计 应 确保 试 样 周围 的 空气 流通 。 


28. 4.3 ”试验 步骤 


1) 根据 适用 的 热 老化 试验 箱 类 型 选择 方法 A 或 B。 

2) 当 在 单一 温度 下 进行 试验 时 ， 所 有 材料 应 在 同一 装置 中 同时 暴露 。 每 种 材料 在 
每 个 暴露 周期 的 平行 试 样 数 应 足够 多 ， 以 确保 用 于 表征 材料 性 能 的 试验 结果 能 够 用 方差 
分 析 或 类 似 的 统计 数据 分 析 法 进行 比较 。 

3) 当 进 行 一 系列 温度 下 的 测试 时 ， 为 了 确定 规定 的 性 能 变化 和 温度 间 的 关系 ， 应 
最 少 使 用 四 个 温度 。 推 荐 按 以 下 方法 选择 暴露 温度 。 

QO 最 低温 度 应 能 在 大 约 6 个 月 内 使 性 能 变化 或 使 产品 失效 达到 预期 水 平 。 第 二 个 温 
度 较 高 ， 应 能 在 大 约 1 个 月 内 使 性 能 变化 或 使 产品 失效 达到 相同 的 水 平 。 

@) 第 三 和 第 四 个 温度 应 能 够 分 别 在 大 约 1 周 和 1 天 内 达到 预期 的 水 平 。 

@@ 如 有 可 能 ， 从 表 28-5 中 选择 暴露 温度 。 
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(9 实际 上 ， 在 获得 试验 数据 前 往往 难以 估计 热 老化 的 影响 。 因 此 通常 只 需要 在 一 个 


或 两 个 温度 下 开始 短期 老化 ， 直 到 获得 数据 来 作为 选择 其 余热 老化 温度 的 基础 。 

















日 于 可 


氧化 降解 塑料 的 温度 相关 性 会 有 很 大 的 不 同 ， 所 以 表 28-5 应 仅 用 作 初 始 的 指导 。 为 了 




































































获得 更 准确 的 数据 ， 可 以 使 用 表 28.5 给 出 的 暴露 时 间 和 温度 的 中 间 值 。 
表 28-5 测定 可 氧化 降解 塑料 热 老 化 性 能 时 推荐 的 温度 和 暴露 时 间 
从 荐 的 暴 久 90%C 时 估计 的 失效 时 间作 
di 温度 的 对 数 
温度 /%C 1~10 11 ~24 25 ~48 49 ~96 97 ~192 
30 TY A 
40 1. 602 B A 
50 1.699 I B A 
60 1.778 D C B A 
70 1. 845 E D C B A 
80 1. 903 E D C B 
90 1. 954 E D & 
100 2. 000 E D 
110 2. 041 E 
注 : 1，A 一 推荐 的 暴露 周期 (单位 为 周 ) 2、4、8、16、24、32; B 一 推荐 的 暴露 周期 (单位 为 天 ) 为 ; 
3、6、12、24、36、48; C 一 推荐 的 暴露 周期 (单位 为 天 ) 为 : 1、2、4、8、12、16; D 一 推荐 的 
暴露 周期 (单位 为 h) 为 : 8、16、32、64、96、128; E_ 推荐 的 暴露 周期 (单位 为 hb) 为 : 2 





4、8、16、24、32。 


2. 某 些 材料 在 较 高 温 下 的 活化 能 可 能 与 




















来 外 推 表 中 的 关系 时 ， 应 格外 谨慎 。 


4) 根据 适 月 























的 试验 方法 测试 一 组 非 暴露 试 样 的 选 定性 能 ， 包 括 状 态 调节 。 


、 


其 在 较 低温 度 下 的 活化 能 不 同 。 仅 根据 最 高 老化 温度 的 数据 


5) 将 试 样 安装 在 试 样 架 上 ， 并 将 试 样 架 放 在 热 老 化 试验 箱 内 确保 试 样 的 两 面 均 暴 
露 在 气流 中 。 为 了 使 热 老化 试验 箱 内 温度 变化 的 影响 最 小 ， 建 议 周期 性 地 调整 试 样 或 试 


样 架 的 位 置 。 























6) 在 规定 的 温度 下 ， 将 留存 的 系列 试 样 在 选 定 的 时 间 区 间 内 暴露 。 暴 露 后 按照 规 





定 的 方法 调节 这 些 试 样 ， 然 后 进行 测试 。 如 细 





未 进行 热 暴露 
28.4.4 结 








的 老化 平行 试 样 进行 调节 和 测试 。 


果 表示 











预期 有 非 加 热 的 老化 影响 ， 那 么 应 对 一 组 


1) 当 材 料 在 单一 温度 下 进行 比较 时 ， 应 使 用 方差 分 析 比 较 每 种 材料 在 每 个 暴露 时 


T 





间 的 被 测 性 能 





数据 的 平均 值 。 使 用 每 






























































一 种 被 比较 材料 的 每 组 平行 测定 结 
析 。 推 荐 使 用 置信 和 度 为 95% 的 统计 量 确定 方差 分 析 结 果 的 有 效 性 
2) 当 在 一 系列 不 同 的 温度 下 进行 材料 比较 时 ， 应 采 月 
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在 更 低温 度 下 达到 预定 性 能 变化 水 平 所 需 的 暴露 时 间 。 该 时 间 能 够 














j 于 材料 温度 稳定 性 


进行 方差 分 


月 以 下 方法 分 析 数 据 ， 并 佑 算 
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的 基本 评定 ， 或 用 作 在 选 定 温度 下 的 最 大 预期 使 用 寿命 的 估计 。 
QD 绘制 所 有 采用 温度 下 暴露 时 间 对 被 测 性 能 的 函数 曲线 ， 如 图 28-3 所 示 。 





忆 使 用 





回归 分 析 肆 
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了 














人 丰 





程 确定 达到 怕 








暴露 时 间 。 一 
满足 7 三 80% 。 与 老化 时 间 相 对 的 残 


暴露 时 间 的 
对 数 与 被 测 性 能 的 关系 。 使 用 回归 方 
E 能 变化 预定 水 平 所 需 的 





个 可 接受 的 


回归 方程 应 

















差 ( 利 月 
减 去 实测 值 ) 
推荐 使 用 图 
预定 水 了 























时 间 (通过 可 接受 的 回归 方程 确 


回归 方程 预测 的 性 能 保留 值 
曲线 应 是 随机 分 布 。 不 
解法 来 估算 达到 性 能 变化 
所 需 的 时 间 。 
@) 以 达到 性 能 变化 预定 水 平 

















绝对 仲 长 率 /% 














102 105 
热 老 化 时 间 / 
型 的 热 老 化 曲线 (示例) 


所 需 


定 ) 


A 













































































的 对 数 与 每 次 暴露 所 用 热力 学 温度 倒 





数 的 函数 绘 人 








所 示 。 月 














人 使 用 




















@) 使 月 
算 特定 怕 





所 周知 的 阿 累 尼 乌 斯 出 
回归 分 析 来 确定 
与 热力 学 温度 倒数 关系 的 方程 。 

达到 规定 性 能 变化 水 平 所 
需 时 间 的 对 数 与 热力 学 温度 倒数 的 函 
数 方 程 ， 来 确定 在 所 有 相关 方 商定 的 
预选 温度 下 达到 此 性 能 变化 的 时 间 。 
时间 的 95% 置信 区 间 来 计 
E 能 的 变化 量 。 标 准 误差 通过 














1 曲线 。 

















其 典型 曲线 ( 众 
和 线 ) 如 图 
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十 间 的 对 数 








温度 升 高 


热 老化 时 间 (h) 的 对 数 











温度 的 倒数 
型 的 阿 累 尼 
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斯 曲线 
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对 茶 一 温度 下 的 估算 时 间 进 行 回归 分 


析 获 得 ， 回 归 分 析 在 大 多 数 应 














用 软件 包 中 可 获得 ，95% 的 置信 区 间 可 由 计算 时 间 + (2 








x 估计 时 间 的 标准 误差 ) 确定 。 
28.5 硫化 橡胶 人 工 气候 老化 〈 碳 弧 灯 ) 试验 


试验 原理 : 硫化 橡胶 置 于 碳 弧 灯 为 光源 的 模拟 和 强化 自然 气候 中 的 老化 因素 的 环境 


中 ， 测 定 试 样 老化 后 性 能 的 变化 ， 从 而 评价 硫化 橡胶 的 耐候 愧 














Lo 


硫化 橡胶 人 工 气候 老化 〈 碳 弧 灯 ) 试验 方法 可 按照 GBAT 15255 一 1994 《硫化 橡胶 
人 工 气候 老化 〈 碳 弧 灯 ) 试验 方法 》 进 行 。 


28.5.1 


2) 试 样 数量 根据 检测 项 目次 数 确定 ， 


试 样 


1) 测定 拉 作 





性 能 时 采 








用 哑铃 试 样 。 











每 项 每 次 检测 的 有 效 试 样 一 般 不 少 于 3 个 。 
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28. 5.2 试验 仪器 


1. 试验 箱 

试验 箱 的 中 心安 装 碳 弧 灯 ， 箱 内 有 一 个 安放 试 样 架 的 转 鼓 ， 箱 体 上 设 有 碳 弧 电流 、 
碳 弧 电压 、 计 时 器 和 干 湿 球 温度 等 指示 装置 ， 箱 体内 有 一 个 控制 循环 空气 的 调节 器 ， 用 
来 调节 黑板 温度 和 排出 箱 内 的 臭氧 。 

2. 碳 弧 灯 

(1) 开放 式 碳 弧 灯 ”该 灯 包 括 表 面 镀 铜 的 两 个 碳 棱 电极 ， 电 极 间 形 成 的 碳 弧 可 自 
动 调节 。 碳 弧 透 过 平板 玻璃 滤 光 器 照射 到 试 样 表面 300 ~750nm 波长 的 光 辐 照度 不 能 
于 600W/m ， 低 于 300nm 波长 的 光 辐 照 度 不 能 大 于 2W/m 。 

(2) 密闭 式 碳 弧 灯 ”该 灯 包 括 一 个 有 芯 和 一 个 无 芯 的 碳 棒 电 极 ， 该 电极 间 形 成 的 
碳 弧 可 自动 调节 。 碳 弧 透 过 球 型 玻璃 滤 光 器 照射 到 试 样 表 面 300 ~ 750nm 波长 的 光 辐 照 
度 不 能 大 于 500W/m ; 低 于 300nm 波长 的 光 辐 照度 不 能 大 于 1W/m 。 

一 般 情况 下 选用 开放 式 碳 弧 灯 试 验 箱 ， 如 果 有 规定 ， 也 可 使 用 密闭 式 碳 弧 灯 试 验 
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由 于 两 种 型 号 的 碳 弧 放出 的 辐射 能 量 的 光谱 有 差别 ， 其 所 得 的 试验 结果 不 能 直接 相 
比较 。 

3. 滤 光 器 

滤 光 器 用 球形 或 平板 玻璃 制 成 ,其 作用 是 滤 去 不 需要 的 辐射 波长 和 防止 碳 弧 燃烧 产 
生 的 副 产 物 污染 试 样 。 球 形 玻璃 滤 光 融 将 滤 去 275nm 波长 的 光 ， 对 370nm 波长 的 光 透 
射 率 高 达 91% 。 平板 玻璃 滤 光 器 将 滤 去 255nm 波长 的 光 ， 对 360nm 波长 的 光 透 射 率 高 
达 91% ， 滤 光 器 使 用 2000h 后 ， 或 当 出 现 严 重 污染 或 者 变 成 乳白 色 时 就 要 更 换 。 

按 次 序 每 隅 500h 更 换 2 块 滤 光 片 ， 这 样 碳 弧 始终 透 过 由 新 旧 滤 光 片 组 成 的 滤 光 器 ， 
以 便 最 大 限度 地 减少 光 能 量 输出 减弱 的 问题 ， 同 时 标明 更 换 的 滤 光 片 的 使 用 时 间 ， 以 便 
轮流 使 用 。 

4. 其 他 设备 

其 他 设备 包括 试 样 架 和 黑板 温度 计 等 。 


28. 5.3 试验 条 件 


(1) 黑板 温度 ”黑板 温度 一 般 规定 为 63Y +3% 。 根 据 材 料 的 特性 和 使 用 条 件 也 可 
月 55Y +3% 或 其 他 温度 ， 但 应 在 报告 中 注 明 。 
测定 黑板 温度 时 ， 将 黑板 温度 计 固定 在 试 样 架 上 ， 涂 黑 的 金属 表面 对 着 光源 ， 黑 板 
温度 的 正确 读数 为 不 喷 水 时 温度 达到 稳定 后 的 读数 。 

(2) 相对 湿度 ”相对 湿度 一 般 规 定 为 65% +5% 。 

(3) 喷 水 周期 ” 喷 水 周 期 一 般 规 定 为 102min 光照 接着 18min 喷 水 光 照 。 如 果 另 有 
规定 ， 也 可 采用 48min 光照 接着 12min 喷 水 光 照 ， 但 应 在 报告 中 注 明 。 固 体 含量 小 于 
0. 002% (20 ppm) 。 如 果 需 要 ， 可 用 蒸馏 水 或 去 离子 水 。 

(4) 暴露 时 间 “双方 商定 的 暴露 时 间 (hn) ， 或 试 样 性 能 变化 至 某 一 规定 值 所 需 的 
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暴露 时 间 (h) 。 
28. 5.4 试验 步骤 


1. 试 样 安装 




















试 样 一 般 按 自由 状态 安 六 在 试 样 架 上 ， 应 避免 试 样 受 外 应 力 的 作用 。 如 果 需 要 ,i 











样 可 以 采用 任何 一 个 伸 长 率 ， 但 要 在 报告 中 注 明 。 试 样 国定 在 试验 箱 的 转 鼓 上 时 ， 试 样 























的 暴露 面 要 正 对 光源 ， 试 样 工作 区 面积 要 完全 暴露 在 有 效 的 光源 范围 。 在 暴露 期 间 建议 














2 暴露 试验 





每 天 垂直 调换 试 样 位 置 ， 以 减少 不 均匀 的 暴露 。 











起 动 试 验 箱 ， 调 好 规定 的 试验 条 件 ， 并 记录 开始 暴露 时 间 ， 整 个 暴露 期 间 要 保持 规 


定 的 试验 条 件 恒 定 。 
3. 性 能 测定 

















按 规定 的 暴露 时 间 从 试验 箱 : 


取出 的 试 样 进行 各 项 性 能 的 测定 。 


(1) 力学 性 能 测定 ” 试 样 性 能 测定 前 应 按 本 书 1.4 节 规 定 进 行 环境 调节 ， 然 后 按 


要 求 进行 测定 。 


(2) 外 观 检测 ”检测 试 样 表面 龟 裂 或 其 他 外 观 。 





28. 5.5 结果 表示 


试 样 老化 后 的 试验 结果 可 用 试 样 暴露 至 某 一 时 间 的 性 能 变化 率 或 外 观 变化 程 
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示 ， 也 可 用 试 样 性 能 变化 至 某 一 规定 值 所 需要 的 暴露 时 间 表示 。 








试 样 性 能 变化 率 按 下 式 计算 : 





式 中 PP 一 一 性 能 变化 率 (% ) ; 





Xo 








%, 
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% 一 %0 


PE 





x100% 


Xo 


未 暴露 的 试 样 性 能 初始 值 ; 
暴露 后 的 试 样 性 能 测定 值 。 


28.6 ”硫化 橡胶 压力 空气 热 老 化 试验 














试验 原理 : 试 样 暴露 在 高 温和 压力 空气 的 环境 中 老化 后 测定 其 性 能 ， 并 与 未 老化 试 





样 的 性 能 作 比 较 。 





硫化 橡胶 压力 空气 热 老化 试验 方法 可 按照 GBAT 17782 一 1999 《硫化 橡胶 压力 空气 





热 老 化 试验 方法 》 进 行 。 
28. 6.1 试 样 





1) 只 有 尺寸 规格 相同 的 试 样 才能 作 比 较 。 
2) 测定 老化 前 和 老化 后 的 试 样 都 不 应 少 于 3 个 。 


“ S14 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





28. 6.2 试验 仪器 


1) 试验 仪 由 空气 压力 容器 、 加 热 介 质 和 恒温 控制 器 等 组 成 。 

2) 空气 压力 容器 是 用 金属 制 成 的 ， 并 能 保持 其 内 部 规定 的 空气 压力 。 容 器 内 设 有 
一 个 放置 试 样 的 框架 。 容 器 的 尺寸 和 形状 可 按 需要 选 定 ， 建 议 采 用 容器 内 试 样 的 总 体积 
不 超过 容器 内 体积 的 10% ， 但 应 该 使 垂直 悬挂 在 其 内 的 试 样 不 相 接触 或 碰 到 容器 的 侧 


壁 。 






























































压力 容器 应 装 有 安全 阀 或 能 限 压 破裂 的 隔膜 装置 ， 以 保证 不 超过 1380kPa 压力 。 

铜 或 黄 铜 不 能 暴露 于 压力 容器 内 的 试验 环境 中 。 

3) 加 热 介 质 可 选用 蒸汽 、 空 气 、 铝 或 液体 介质 。 油 或 可 燃 有 机 液体 一 般 不 应 作为 
加 热 介 质 使 用 ， 如 果 必 须 使 用 它 时 ， 其 闪 点 不 得 低 于 200%C 。 

4) 进入 压力 容器 的 空气 要 用 分 离 或 过 滤 方 法 除去 油 、 灰 尘 和 水 分 ， 同 时 应 避免 任 
何 油 或 油脂 进入 压力 容器 。 

5) 恒温 控制 器 用 来 控制 加 热 介质 的 工作 温度 ， 以 保证 容器 内 部 温度 均匀 。 

6) 热源 可 按 需 要 选 定 ， 如 果 放 置 在 老化 箱 里 ， 应 加 以 屏蔽 避免 辐射 热 直接 达到 试 
样 。 
28. 6.3 ”试验 条 件 


(1) 试验 温度 ”试验 温度 规定 为 125%C +1°%C。 

(2) 空气 压力 ”试验 期 间 空 气压 力 应 有 显示 并 保持 在 550kPa + 14kPa。 建 议 采 用 自 
动 控制 压力 。 

(3) 试验 时 间 “试验 时 间 根 据 橡胶 的 老化 速率 加 以 选择 ， 一 般 采 用 的 时 间 间 隔 为 
3h、5h、8h、12h、20h、30h。 


28. 6.4 试验 步骤 


1) 老化 箱 预 热 至 工作 温度 后 ， 将 试 样 垂直 悬 挂 在 压力 容器 内 。 为 了 防止 橡胶 配合 
剂 的 迁移 污染 ， 尽 可 能 避免 不 同 配方 的 试 样 在 同一 容器 内 进行 试验 。 

2) 当 试 样 放 在 加 热 至 工作 温度 的 容器 内 时 ， 立 即 关 闭 容 器 并 通信 人 空气， 压力 达到 
550kPa 时 开始 计算 老化 时 间 ， 这 个 过 程 的 操作 时 间 不 能 超过 3min。 记 录 从 开始 计算 老 
化 时 间 直 到 容器 达到 125% 经 过 的 时 间 间 隔 。 如 果 这 个 间隔 超过 总 的 试验 时 间 的 59 ， 
将 试验 时 间 增 加 该 间隔 的 1Z2 作 近 似 修正 。 

3) 试验 达到 规定 时 间 ， 从 容器 中 取出 试 样 之 前 ， 要 求 至 少 用 5min 缓慢 地 释放 空气 
压力 降 至 常 压 ， 以 避免 试 样 可 能 产生 气孔 ， 然 后 立即 从 容器 内 取出 试 样 ， 将 其 放 在 表面 
平整 的 板 上 冷却 至 室温 。 从 容器 取出 的 试 样 不 再 进行 机 械 的 、 化 学 的 或 热 的 处 理 。 


28. 6.5 结果 表示 


1) 测定 试 样 的 物理 性 能 之 前 应 按 本 书 1.4 节 的 有 关 规 定 进行 环境 调节 。 测 定 试 样 
时 应 在 试 样 上 加 标 线 以 测定 伸 长 率 。 
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2) 计算 物理 性 能 所 需 的 断面 尺寸 应 在 老化 前 测定 。 

3) 老化 前 的 试 样 拉 伸 性 能 和 硬度 应 该 在 老化 开始 后 的 96h 内 测定 。 
4) 老化 后 的 试 样 在 测定 性 能 之 前 ， 至 少 放置 16h ， 但 不 得 超过 96h。 
5) 如 果 和 需要， 试验 结束 后 检查 并 记录 试 样 断裂 情况 。 

6) 试验 结果 以 拉 伸 性 能 变化 率 表 示 ， 按 下 式 计 算 : 
























































A- 
PS x100% 
0 
式 中 P 一 一 试 样 性 能 变化 率 ( % ) ; 
0 一 一 未 老化 试 样 的 性 能 初始 测定 值 ; 
4 一 一 老化 后 试 祥 的 性 能 测定 值 。 
7) 硬度 变化 差 值 按 下 式 计算 : 
H,=H, -Ho 


式 中 有一 一 老化 后 的 试 样 硬度 变化 差 值 ; 
HH 一 一 未 老化 试 样 的 硬度 初始 测定 值 ; 
有 ,一 一 老化 后 试 样 的 硬度 测定 值 。 


28.7 ”机械 工业 产品 用 塑料 、 涂 料 、 橡 胶 材 料 人 工 气 候 老化 
〈 奖 光 紫 外 灯 ) 试验 


1. 试验 原理 

1) 利用 荧光 紫外 灯 的 轴 射 模拟 日 光 中 的 紫外 辐射 。 

2) 试 样 暴露 于 周期 性 重复 的 光照 和 潮湿 环境 或 连续 光照 的 环境 中 ， 并 且 光 照 和 潮 
湿 环 境 都 处 于 控制 的 条 件 下 ， 试 样 暴露 至 规定 的 试验 时 间 。 

3) 提供 潮湿 的 常用 方式 有 两 种 : 中 水 蒸气 凝 露 于 试 样 上 ; 四 向 试 样 喷洒 软化 水 或 
去 离子 水 。 

4) 暴露 条 件 可 以 通过 选择 下 列 不 同 的 选项 或 设 定 其 不 同 的 值 (适用 时 ) 而 变化 : 
中 荧光 紫外 灯 的 类 型 ，@) 潮 湿 暴 露 的 方式 ; 包 交 照 和 潮湿 暴露 的 时 间 安 排 ; 由 光照 和 黑 
暗 暴 露 的 时 间 安 排 ; 名 辐 照度 的 大 小 ; @ 光 照 暴露 期 的 温度 ; GO 潮湿 暴露 期 的 温度 。 

5) 通过 以 下 方式 获得 暴露 试验 的 结果 : 中 试 样 暴露 前 后 的 性 能 值 比 较 ; 思 暴 露 后 
的 试 样 和 存放 样品 的 性 能 值 比较 ;凶暴 露 后 的 试 样 和 与 之 同时 暴露 的 对 照 试 样 的 性 能 
比较 。 

6) 除非 试验 材料 在 设备 之 间 试 验 结果 的 再 现 性 已 经 确定 ， 否 则 在 同型 号 的 不 同 机 
器 上 进行 暴露 试验 的 结果 不 宜 进行 比较 。 

7) 除非 试验 材料 在 设备 之 间 试 验 结果 的 相关 性 已 经 确定 ， 否 则 在 不 同型 号 的 机 玖 
上 进行 暴露 试验 的 结果 不 宜 进 行 比较 。 

2. 参考 标准 

机 械 工 业 产 品 用 塑料 、 涂 料 、 橡 胶 材 料 人 工 气候 老化 〈 交 光 紫 外 灯 ) 试验 方法 可 
按照 GBAT 14522 一 2008 《机 械 工 业 产 品 用 塑料 、 涂 料 、 橡 胶 材 料 人 工 气候 老化 试验 方 
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法 荧光 紫外 灯 》 进 行 。 
28.7.1 试 样 

1. 塑料 

(1) 形状 和 制备 包括 以 下 内 容 : 

1) 试 样 的 制备 方法 能 够 对 其 表 观 耐久 性 产生 显著 影响 。 因 此 ， 试 样 制备 方法 应 经 
过 相关 方 协商 ， 最 好 紧密 结合 材料 在 典型 应 用 中 的 常用 加 工 方法 。 

2) 试 样 尺寸 通常 在 暴露 后 相应 的 性 能 测试 方法 中 有 规定 。 当 要 测定 特定 类 型 的 抽 
品 性 能 时 ， 在 可 能 情况 下 应 暴露 制品 本 身 。 

3) 如 果 被 测 材料 是 粒状 、 碎 片 状 、 粉 末 状 或 其 他 原料 状态 经 挤 出 或 模 塑 成 型 后 的 
聚合 物 ， 那 么 被 暴露 样品 应 从 以 适当 方法 制备 的 片 材 上 裁 取 。 样 品 的 确切 形状 及 尺寸 按 
照相 关 性 能 的 特定 测试 方法 确定 。 从 片 材 上 或 制品 上 加 工 或 裁 取 单个 样品 的 方法 可 能 影 
响 性 能 测试 结果 ， 并 且 因此 影响 样品 的 表 观 耐久 性 。 

4) 在 某 些 情况 下 ， 需 要 从 暴露 后 的 大 样 中 裁 取 单个 样品 进行 性 能 测试 。 例 如 ， 对 
边缘 易 分 层 的 材料 ， 需 要 以 大 片 材 形式 暴露 后 进行 取样 。 从 暴露 后 的 片 材 中 裁 了 芭 和 制备 
样品 的 方法 对 单个 样品 性 能 的 影响 会 更 大 ， 此 裁 样 方法 对 于 暴露 后 易 腹 化 材料 的 影响 尤其 
明显 。 当 从 已 暴露 片 材 或 大 制品 上 裁 取 试 样 时 ， 最 好 在 离 固定 材料 的 夹具 或 暴露 样品 边缘 
至 少 为 20mm 的 区 域内 选取 。 在 样品 制备 过 程 中 决 不 能 去 除 样品 暴露 面 的 任何 部 分 。 

5) 当 在 暴露 试验 中 进行 试 样 比较 时 ， 应 使 用 尺寸 及 暴露 面积 相似 的 试验 样品 。 

(2) 试 样 数量 包括 以 下 内 容 : 

1) 每 一 组 试验 条 件 或 每 一 个 暴露 周期 的 试 样 数量 应 在 暴露 后 性 能 测试 方法 中 规 
定 。 

2) 如 果 性 能 测试 方法 没有 规定 暴露 试 样 的 数量 ， 推 荐 每 种 材料 每 个 暴露 阶段 所 需 
的 重复 样品 最 少 为 3 个 ， 当 通过 破坏 性 试验 进行 试 样 性 能 测试 时 ， 所 需 试 样 总 数 应 由 暴 
露 阶段 数 以 及 非 暴露 存放 样品 是 否 与 暴露 试 样 同 时 试验 来 确定 。 

3) 每 个 暴露 试验 最 好 包括 已 知 耐久 性 的 对 照 物 材 料 。 推 荐 同时 使 用 耐久 性 较 差 和 
较 好 的 对 照 物 材料 。 在 进行 实验 室 间 比 对 前 ， 所 有 相关 方 需 就 所 用 对 照 物 材料 进行 协 
商 ， 对 照 物 材 料 样品 数 最 好 与 所 用 试验 材料 样品 数 相同 。 

(3) 贮存 与 状态 调节 如果 试验 样品 和 (或) 参照 样品 是 从 大 样 材 上 裁 取 或 切割 
的 ， 则 应 按照 本 书 1. 4 节 的 规定 制备 后 进行 状态 调节 。 在 某 些 情况 下 ， 为 方便 试 样 和 
备 ， 可 能 需 在 裁 取 或 切割 前 对 片 材 进 行 巴 处 理 。 某 些 材料 ， 尤 其 是 老化 后 的 材料 ， 在 得 
光 保 存 时 会 发 生变 色 ， 因 此 其 暴露 表面 一 旦 变 干 就 必须 尽快 进行 颜色 测定 或 目测 对 比 。 

2. 涂料 

(1) 制备 与 涂 装 ” 按 规定 制备 试 样 底板 ， 底 板 采用 相应 产品 实际 使 用 的 材料 ， 如 
木材 、 金 属 、 塑 料 等 ， 底 板 应 平整 ， 其 尺寸 应 适合 设备 试 样 架 的 大 小 。 对 于 采用 凝 露 的 
试验 ， 应 限制 试 样 的 厚度 ， 确 保 试 样 的 暴露 面 可 以 产生 凝 露 。 

按 待 试验 涂料 的 特定 方法 进行 涂 装 ， 一 般 只 对 底板 用 于 暴露 的 面 进行 涂 装 ， 需 要 
时 ， 可 对 背面 及 边缘 涂 装 保护 性 涂料 。 
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(2) 
调节 。 

(3) 

(4) 


将 一 个 对 照样 品 和 试 样 同时 进行 暴露 ， 以 提供 一 个 比较 的 标准 。 


28. 7.2 


干燥 与 调节 








涂 层 的 厚度 
试 样 的 数量 





试验 仪器 


1. 光源 
1) 采用 交 光 紫外 灯 ， 殉 光 紫 外 灯 的 辐射 主要 是 紫 


射 的 80% 以 上 。 该 试验 方法 可 以 使 用 以 下 三 利 
CDUVA-340 荧光 紫外 灯 : 该 类 型 灯 的 相对 光谱 能 量 分 布 应 
于 300nm 的 辐射 占 总 辐射 的 百分比 小 于 2% ， 其 辐射 能 量 峰 值 在 340nm 波长 处 。 该 类 型 





按 规定 的 非 破 坏 己 
对 于 每 一 种 涂 














灯 一 般 用 来 模拟 日 光 中 的 























层 ， 在 同 


对 已 涂 装 的 试 样 按 相 关 标 准 或 方法 进行 干燥 (或 烘 烤 ) 和 状态 


FE 方 法 测定 已 干燥 涂 层 的 厚度 (单位 为 pm)。 














个 试验 设备 上 应 采用 适当 数量 的 试 样 
进行 试验 ， 一 般 不 少 于 3 个 。 必 要 时 ， 还 应 为 每 一 种 涂 层 准备 至 少 一 个 存放 样品 ， 并 应 
储存 在 室温 、 避 人 免 漳 湿 和 光照 的 环境 下 。 
3. 橡胶 
1) 参考 本 节 中 塑料 试 样 的 相关 内 容 。 
2) 按 本 书 1.6 普 的 规定 进行 试 样 的 状态 调 闻 。 
4. 对 照样 品 的 使 用 




















外 线 ， 低 于 400nm 的 辐射 

















短波 紫外 线 。 











表 28-6 UVA-340 荧光 紫外 灯 的 相对 光谱 能 量 


h 类 型 的 严 光 紫外 灯 。 


A =- 二 
符合 邢 


分 布 





| 
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过 





总 贡 


器 


型 








28-6 的 要 求 ， 低 

















注 : 表 中 的 数据 为 给 定 波长 通 带 内 的 累计 辐 照 度 占 总 辐 照 度 的 百分比 ， 总 辐 照 
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OU 


波长 通 带 /nm 最 小 值 (%) 最 大 值 (%) 
A <290 一 0.01 

290<A<320 5.9 9.3 

320 <A<360 60.9 65.5 

360 <A<400 26.5 32.8 














00nm。 











灯 一 般 月 














来 模拟 透 过 玻璃 后 的 日 光 中 的 中 短波 紫外 线 。 








表 28-7 UVA-351 荧光 紫外 灯 的 相对 光谱 能 量 分 布 


度 的 波长 通 带 是 290 ~ 





VA-351 诡 光 紫外 灯 : 该 类 型 灯 的 相对 光谱 能 量 分 布 应 符合 表 28-7 的 要 求 ， 低 
于 300nm 的 辐射 占 总 辐射 的 百分比 小 于 2% ， 其 辐射 能 量 峰 值 在 351nm 波长 处 。 该 类 型 

















波长 通 带 /nm 最 小 值 (%) 最 大 值 (%) 
A <300 一 0.2 

300<A<320 1.1 3.3 

320 <A<360 60.5 66.8 

360 <A<400 30.0 38.0 

















400nm。 


: 表 中 的 数据 为 给 定 波长 通 带 内 的 累计 辐 照 度 占 总 辐 照 度 的 百分比 ， 总 辐 照 度 的 波长 通 带 是 290 ~ 
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(UVB-313 获 光 紫外 灯 : 该 类 型 灯 的 相对 光谱 能 量 分 布 应 符合 表 28-8 的 要 求 ， 低 
能 量 





























于 300nm 的 辐射 占 总 辐射 的 百分比 大 于 10% ， 其 辐射 能 量 峰 值 在 313nm 波长 处 。 
表 28-8 UVB-313 荧光 紫外 灯 的 相对 光谱 能 量 分 布 

波长 通 带 /nm 最 小 值 (%) 最 大 值 (% ) 

A<290 1.3 5.4 
290<A<320 47.8 65.9 
320 <A<360 26.9 43.9 
360 <A<400 1.7 关公 

注 : 表 中 的 数据 为 给 定 波长 通 带 内 的 累计 辐 照 度 占 总 辐 照 度 的 百分比 ， 总 辐 照 度 的 波长 通 带 是 250 ~ 
400nm。 






































2) 试验 中 一 般 采 用 同一 类 型 的 荧光 紫外 灯 ， 建 议 不 要 混合 使 用 不 同类 型 的 欧 光 紫 
外 灯 。 

3) 严 光 紫外 灯 在 使 用 中 会 老化 ， 应 遵照 制造 商 的 指示 更 换 灯 管 。 对 于 无 辐 照度 自 
动 控制 系统 的 设备 ， 还 应 遵照 制造 商 的 指示 进行 灯 管 的 位 置 轮换 。 

4) 应 定期 清洁 灯 管 上 的 脏 物 、 沉 积 物 。 

2. 试验 箱 

1) 试验 箱 可 以 有 不 同 的 设计 , 但 应 由 耐 腐蚀 的 材料 制 成 。 

2) 试验 箱 中 应 包含 疾 光 紫外 灯 和 试 样 架 ， 疾 光 紫 外 灯 和 试 样 架 的 安装 位 置 应 保证 
试 样 表 面 的 辐 照 度 均 匀 。 

3) 试验 箱 中 应 包含 黑板 温度 计 。 

4) 需要 时 ， 试 验 箱 中 还 包含 产生 饱和 水 蒸气 的 装置 以 形成 凝 露 ， 如 水 盘 和 加 热 
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日 日 
O 


5) 需要 时 ， 试 验 箱 中 还 包含 向 试 样 表面 喷 水 的 装置 。 

3. 辐射 计 

建议 使 用 辐射 计 监 控 试 样 表面 辐射 的 辐 照 度 。 

4. 黑板 温度 计 

1) 试 样 温度 的 监控 一 般 采 用 黑板 温度 计 。 

2) 黑板 温度 计 应 安装 在 一 个 试 样 位 置 上 ， 使 其 和 试 样 处 于 同样 的 暴露 条 件 下 。 

5. 潮湿 

试 样 可 能 暴露 在 两 种 形式 的 潮湿 中 ， 即 凝 露 或 喷 水 。 

(1) 凝 露 试验 箱 可 能 提供 一 种 在 试 样 暴露 面 上 形成 凝 露 的 方式 ， 典 型 的 通过 加 
热 水 产生 饱和 水 蒸气 ， 然 后 在 试 样 上 形成 凝 露 。 

(2) 喷 水 ”试验 箱 可 能 配备 喷 水 装置 向 试 样 间 欣 性 地 喷 水 ， 水 应 均匀 地 喷 酒 在 试 
样 上 。 喷 水 系统 应 由 耐 腐蚀 材料 制 成 ， 并 不 会 对 喷洒 水 产生 污染 。 喷 洒 用 的 水 ， 其 电导 
率 应 小 于 5pS/cm， 总 固体 溶解 物 含 量 应 小 于 1mg/L， 硅 含量 应 小 于 0. 1mg/L， 不 应 在 
试 样 上 留 下 可 觉察 的 沾 污 或 沉积 物 。 

6. 试 样 架 

试 样 架 应 使 用 不 影响 试验 结果 的 耐 腐蚀 材料 制 成 。 当 设备 提供 凝 露 方式 时 ， 试 样 架 
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的 设计 应 确保 试 样 安装 后 ， 有 充分 的 自由 空气 冷却 试 样 背面 ， 从 而 在 试 样 暴露 面 产生 凝 
露 。 

7. 校准 

设备 上 的 相关 仪表 ， 例 如 ， 温 度 计 、 辐 射 计 、 计 时 器 等 应 定期 校准 ， 以 确保 试验 结 
果 的 重复 性 。 校 准 方法 和 程序 应 遵照 制造 商 的 指示 或 有 关 规 定 。 


28.7.3 试验 条 件 和 试验 时 间 


1. 试验 条 件 

在 设备 的 能 力 范围 内 ， 可 以 采用 任何 试验 条 件 。 试 验 条 件 通 常 是 对 一 个 暴露 周期 而 

， 包 括 组 成 暴露 周期 的 暴露 段 个 数 、 烘 露 段 顺序 、 各 烘 露 段 时 间 ， 以 及 如 下 各 烘 露 段 
条 件 ， 

1) 是 否 光照 ， 光 照 时 的 辐 照 度 ， 包 括 监 控 的 波长 带 通 (适用 时 )。 

2) 是 否 冷 凝 。 

3) 是 否 喷 水 。 

4) 黑板 温度 计 温 度 。 

2. 试验 时 间 

试验 时 间 通 常 由 以 下 方式 确定 : 

1) 明确 的 时 间 值 (以 小 时 计 ) 或 暴露 周期 数 。 

2) 明确 的 辐 照 量 。 

3) 达到 一 个 特定 的 性 能 值 。 


28.7.4 试验 步骤 


1) 对 每 一 个 试 样 进行 标识 ， 标 识 符号 应 位 于 试 样 的 非 检测 区 ， 并 不 易 消失 或 褪 
色 。 

2) 确定 试 样 哪 些 性 能 需要 检测 。 在 暴露 试 样 前 ， 按 照 有 关 标 准 或 规范 进行 检测 。 

3) 将 试 样 安装 在 设备 的 试 样 架 上 ， 试 样 不 应 受到 附加 的 应 力 。 

对 于 检测 颜色 等 外 观 改 变 的 试验 ， 可 以 用 一 个 不 透明 的 遮 淖 遮 住 试 样 的 一 部 分 ， 这 
部 分 遮盖 区 域 可 以 和 相 邻 的 暴露 区 域 作 对 比 ， 便 于 检查 暴露 的 进程 ， 但 性 能 检测 的 结果 
应 基于 存放 样品 和 暴露 试 样 的 比较 。 

为 了 保持 试验 条 件 的 一 致 ， 试 样 架 上 所 有 的 空位 都 应 安装 耐 腐蚀 材料 制 成 的 平 

板 。 

对 于 小 尺寸 试 样 安装 时 不 能 覆盖 整个 试 样 架 暴露 窗口 的 情况 ， 宜 使 用 背 衬 来 防止 水 

蒸气 的 逸 出 。 青 衬 的 使 用 应 由 试验 的 有 关 方 确认 。 

4) 按 选择 的 试验 条 件 设 定 程 序 ， 进 行 试 验 直 至 要 求 的 试验 时 间 ， 试 验 期 内 应 维持 
试验 条 件 的 稳定 ， 尽 量 减少 由 于 维护 设备 或 检查 试 样 引起 的 试验 中 断 。 

5) 试 样 位 置 的 更 换 : 辐 照 度 最 大 处 一 般 位 于 容 露 区 的 中 心 位 置 ， 如 果 离 俊 露 区 中 
心 位 置 最 远 处 的 辐 照 度 具 有 最 大 辐 照 度 90% 以 上 ， 没 有 必要 更 换 试 样 的 位 置 。 如 果 离 
暴露 区 中 心 位 置 最 远 处 的 辐 照 度 是 最 大 辐 照 度 的 70% ~ 90% ， 应 采用 下 列 两 种 方法 之 
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一 放置 试 样 或 更 换 试 样 的 位 置 中 在 试验 期 内 定期 更 换 试 样 位 置 ， 以 确保 每 个 试 样 获得 
相等 的 辐 照 量 ， 更 换 试 样 位 置 的 具体 方法 由 有 关 方 协商 确定 ; @@ 仪 在 那些 具有 最 大 辐 照 
度 90% 以 上 的 区 域 放 置 试 样 。 
6) 如 果 需 要 中 间 检 测 ， 宜 在 干燥 暴露 段 快 结束 时 进行 。 取 放 试 样 时 ， 注 意 不 要 触 
碰 和 损坏 试 样 的 检测 表面 。 检 测 后 ， 试 样 应 放 回 原 位 ， 检 测 表面 的 方位 和 以 前 一 样 。 
7) 试验 设备 需要 定期 维护 来 保持 试验 条 件 的 一 致 性 ， 应 按照 制造 商 的 指示 进行 维 
护 和 校准 。 
8) 暴露 结束 后 ， 按 照 有 关 标 准 或 规范 进行 性 能 检测 。 


28.7.5 结果 表示 


试验 结果 以 检测 报告 的 形式 表示 ， 检 测报 告 应 包括 以 下 的 适用 内 容 : 
1) 试 样 的 描述 。 

2) 暴露 试验 的 描述 。 

3) 各 项 性 能 测试 结果 ， 结 果 的 表述 按 有 关 标 准 或 规范 的 规定 进行 。 


28.8 橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 加 速 老化 试验 


该 老化 试验 是 使 试 样 在 高 温和 大 气压 力 下 受 空气 的 作用 ， 然 后 对 涂 履 织物 的 状态 进 
行 评价 。 在 试验 中 ， 氧 含量 比较 低 ， 如 果 氧 化 作用 进行 得 很 快 ， 则 氧 不 能 很 快 地 扩散 到 
涂 覆 层 中 以 保持 均匀 的 氧化 作用 。 因 此 ， 除 非 涂 履 层 非常 薄 ， 否 则 该 试验 可 能 会 给 出 涂 
覆 层 耐 老 化 的 错误 结论 。 

如 果 需 要 ， 可 将 选 定 的 样品 在 大 大 超过 规定 的 试验 周期 下 进行 老化 ， 以 确保 样品 发 
生 降 解 ， 用 这 样 的 样品 说 明 老 化 作用 。 

橡胶 或 塑料 涂 覆 织物 加 速 老化 试验 方法 可 按照 CEBMT 24135 一 2009《 橡 胶 或 塑料 涂 
履 织 物 加 速 老化 试验 》 进 行 。 


28. 8.1 增 塑 PVC 涂 覆 织物 受热 挥发 性 物质 的 损失 


由 于 自然 老化 结果 ，PVC 涂 覆 织物 可 能 会 因 挥发 而 损失 增 塑 剂 ， 并 且 这 迟早 会 对 涂 
履 层 的 性 能 有 不 利 的 影响 。 某 种 材料 被 影响 的 程度 取决 于 涂 履 层 的 组 成 ， 因 此 ， 和 希望 能 
够 有 一 个 方法 来 评价 这 一 特性 。 该 试验 方法 是 将 试 样 暴露 于 高 温 下 来 加 速 挥发 分 的 损 
失 ， 然 后 测定 涂 履 层 质量 的 损失 。 

1. 试验 仪器 

(1) 空气 烘箱 ”烘箱 内 要 有 每 小 时 的 变化 不 小 于 3 次 不 多 于 10 次 的 缓慢 的 空气 循 
环 ， 并 且 要 装 有 适用 的 控制 和 测量 气流 速度 的 装置 。 烘 箱 内 还 应 有 能 将 温度 保持 在 所 要 
求 温度 的 装置 。 为 了 测量 其 工作 条 件 ， 要 插入 温度 测量 装置 。 进 入 的 空气 应 达到 规定 温 
度 后 才能 与 试 样 接触 。 屏 蔽 用 于 加 热 进 入 空气 的 电气 元 件 ， 以 避免 对 试 样 的 直接 辐射 。 
烘箱 的 老化 箱 部 分 不 应 含 铜 或 铜 合金 。 烘 箱 的 大 小 应 能 确保 试 样 的 总 体积 不 超过 人 烘箱 自 
由 空间 的 10% 。 烘 箱 内 应 有 垂直 悬挂 试 样 的 装置 ， 每 个 试 样 之 间 的 距离 不 小 于 10mm， 
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离 烘箱 内 壁 的 距离 不 小 于 50mm。 烘 箱 的 温度 应 保持 在 100%C +1°C。 

(2) 温度 计 或 其 他 温度 显示 装置 ， 用 于 监视 烘箱 的 温度 。 

(3) 天 平 测量 精度 为 1mg。 

2. 试 样 的 制备 

从 样品 一 端 到 另 一 端 尽 可 能 等 间距 地 切取 6 个 面积 为 100cm +1em 的 试 样 ， 但 要 
离开 样品 边缘 50mm 以 外 。 

3. 试 样 调节 和 质量 的 测量 

试 样 按 本 书 1.7 节 规 定 在 环境 A、B 或 C 中 进行 调节 ， 测 量 并 记录 每 个 试 样 的 质量 
mi ， 精 确 到 1mg。 测 定 3 个 试 样 涂 覆 层 的 单位 面积 质量 pve。 

4. 试验 步骤 

选取 3 个 经 过 调节 的 试 样 ， 记 下 每 个 试 样 调 广 后 的 质量 mm 。 将 烘箱 预 热 到 试验 温 
度 100%C +1%C。 将 试 样 放 入 烘箱 ， 试 样 应 无 变形 ， 并 使 其 两 面 丝 暴露 于 自由 流通 的 空 
气 中 ,经 过 16h， 将 试 样 从 烘箱 中 取出 ， 并 使 其 冷却 。 将 试 样 再 进行 调节 ， 并 测量 并 记 
录 每 个 试 样 的 质量 m, ， 精 确 到 1 mg。 

5. 结果 表示 

用 下 式 计 算 每 个 试 样 质量 的 损失 ， 以 涂 履 层 质量 的 百分数 表示 : 
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式 中 ”Am 一 一 涂 履 织物 涂 层 质 量 损失 百分数 (% ); 
mi 一 一 老化 前 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
nw 一 一 老化 后 试 样 的 质量 ,单位 为 g; 
Pa 一 一 被 试验 材料 单位 面积 的 质量 ,单位 为 gm ; 
Pa 一 一 涂 覆 层 单位 面积 的 质量 ， 单 位 为 g/m 。 


28. 8.2 湿热 试验 


某 些 聚合 物 材 料 明显 地 受 湿 度 及 高 温 的 影响 ， 并 且 在 某 些 应 用 场合 要 经 受 非常 高 的 
湿度 并 伴随 相应 的 高 温 作 用 。 当 可 能 遇 到 这 样 的 应 用 条 件 时 ， 由 于 因素 的 相互 影响 ， 最 
好 将 材料 同时 暴露 于 这 两 种 条 件 下 进行 试验 。 本 节 规 定 的 老化 试验 ， 就 是 将 涂 覆 试 样 暴 
露 于 空气 的 相对 湿度 至 少 为 95% 、 温 度 为 70Y 的 环境 中 经 过 一 定 的 周期 。 对 某 些 特殊 
应 用 ， 可 适当 选用 替代 的 相对 湿度 、 温 度 和 暴露 时 间 。 应 提请 注意 ， 该 试验 不 适用 于 那 
些 使 用 过 程 中 连续 浸泡 在 水 中 的 材料 。 

1. 仪器 

(1) 空气 烘箱 ”保持 温度 为 70C +1%C， 相对 湿度 至 少 为 95%。 不 应 采用 通 入 
71%C 以 上 的 直接 蒸汽 作为 达到 要 求 的 相对 湿度 的 手段 。 

(2) 温度 计 或 其 他 温度 显示 装置 ， 用 于 监视 烘箱 的 温度 。 

(3) 湿度 测量 装置 ”用 于 监视 实际 的 相对 湿度 。 
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2. 试 样 

试 样 的 数量 和 尺寸 应 符合 所 选取 的 暴露 后 的 特殊 物理 试验 的 要 求 。 试 样 不 应 在 样品 
边缘 50mm 以 内 裁 取 。 在 任何 情况 下 ， 老 化 后 的 对 比试 验 应 至 少 选取 5 个 试 样 。 

将 烘箱 预 热 到 70Y +1% 及 至 少 95% 的 相对 湿度 ， 然 后 把 试 样 放 和 人 烘箱 中 ， 试 样 应 
无 变形 ， 试 样 的 两 面 丝 暴露 于 空气 的 自由 流通 中 ， 并 避免 光 的 照射 。 确 保 烘 箱 内 的 空气 
压力 不 超过 大 气压 力 。 应 避免 不 同类 型 化 合 物 同时 进行 老化 ， 以 保证 硫 或 抗 氧 剂 不 发 生 
迁移 。 

经 过 168h (7d) 或 336h (14d) 或 其 他 倍数 的 老化 周期 后 ， 将 试 样 从 烘箱 中 取出 ， 
然后 按 本 书 1.7 市 规定 的 环境 A、B 或 C 进行 调节 。 

4. 评价 

将 老化 材料 的 性 能 与 未 老化 材料 的 性 能 用 相应 的 试验 方法 进行 对 比 。 


28.8.3 硝化 纤维 型 涂 履 层 用 的 老化 试验 


与 PVC 涂 覆 织物 相似 ， 硝 化 纤维 涂 覆 织物 可 能 因 挥 发 而 损失 增 塑 剂 ， 并 且 这 捞 早 
会 对 涂 覆 层 的 曲 挠 性 能 有 不 利 的 影响 。 这 特别 与 装订 有 关 ， 而 装订 是 这 类 产品 主要 的 最 
终 用 途 。 在 折合 处 要 求 有 长 期 的 耐 曲 挠 性 能 。 该 试验 试图 模拟 和 加 速 该 过 程 ， 因 此 ， 试 
验 的 终点 是 基于 目 视 检查 而 不 是 质量 损失 。 

1. 仪器 

(1) 试管 150mm x $25mm，3 个 。 

(2) 清洁 的 软木 塞 ”堵塞 试管 用 ，3 个 。 

(3) 空气 烘箱 “ 除 能 保持 温度 为 70% + 上 1% 以 外 ， 其 他 应 符合 28. 1. 1 关于 空气 烘 
箱 的 要 求 。 

2. 试 样 的 制备 

从 样品 一 端 到 另 一 端 尽 可 能 等 间距 地 切取 3 个 试 样 ， 每 个 试 样 的 尺寸 为 130mm x 
75mm， 要 离开 样品 边缘 50mm 以 外 ， 并 且 其 长 边 为 样品 的 纵向 或 横向 。 
使 涂 履 层 朝 外 ， 将 每 个 试 样 沿 其 长 度 方向 卷 起 并 插入 一 个 150mm x $25mm 的 试管 
中 。 然 后 将 每 个 试管 用 清洁 新 鲜 的 软木 塞 轻 轻 盖 上 ， 将 此 组 合 件 放 入 烘箱 中 ， 温 度 保持 
在 70%C +1%C。 

在 该 温度 下 保持 168h (7d) ， 然 后 将 试管 从 烘箱 中 取出 ， 取 出 试 样 ， 并 在 本 书 1.7 
节 规 定 的 环境 A、B 或 C 中 进行 调节 。 

仍 保持 在 标准 环境 中 ， 沿 试 样 长度 方 向 使 涂 覆 层 朝 外 用 手指 压 折 每 个 试 样 ， 然 后 检 
验 试 样 并 记录 涂 履 层 的 包 裂 现象 。 


28.9 硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 热 空气 加 速 老 化 和 耐 热 试 验 


试 样 在 高 温和 大 气压 力 下 的 空气 中 老化 后 测定 其 性 能 ， 并 与 未 老化 试 样 的 性 能 作 比 
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较 。 

与 使 用 有 关 的 物理 性 能 应 用 来 判定 老化 程度 ， 但 在 没有 这 些 性 能 的 确切 鉴定 的 情况 
下 ， 建 议 测 定 拉 伸 强度 、 定 伸 应 力 、 拉 上 断 伸 长 率 和 硬度 。 

(1) 热 空气 加 速 老化 ”在 该 试验 方法 中 ,氧气 含量 很 低 ， 即 使 氧化 作用 很 快 ， 氧 
气 也 无 法 充分 扩散 到 橡胶 内 部 以 保持 一 致 的 氧化 作用 。 因 此 ， 该 老化 试验 方法 对 老化 性 
能 差 的 橡胶 可 能 会 得 出 错误 的 结果 。 

(2) 耐 热 坛 验 在 该 试验 方法 中 ， 试 样 经 受 与 使 用 时 相同 温度 和 规定 时 间 后 ， 测 
定 适 当 的 性 能 ， 并 与 未 老化 试 样 的 性 能 作 比 较 。 

硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 热 空 气 加 速 老 化 和 耐 热 试验 方法 可 按照 CBMT 3512 一 2001 
《硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 热 空气 加 速 老 化 和 耐 热 试验 》 进 行 。 


28.9.1 试 样 


1) 试 样 制备 应 符合 本 书 1.5 节 的 规定 。 

2) 热 空 气 加 速 老 化 和 耐 热 试验 使 用 按 本 书 1.6 节 的 规定 进行 状态 调节 后 的 试 样 ， 
不 使 用 完整 的 制品 或 试 片 。 

3) 老化 后 的 试 样 不 能 进行 机 械 加 工 、 化 学 或 热处理 。 

4) 测定 老化 前 和 老化 后 的 试 样 数量 通常 采用 5 个 ， 但 不 应 少 于 3 个 。 

5) 只 有 尺寸 规格 相同 的 试 样 才能 作 比 较 。 

在 加 热 前 测量 试 样 尺寸 ， 只 要 有 可 能 应 在 老化 后 作 标记 ， 标 记 不 能 在 试 样 的 任何 临 
界 表面 内 使 用 ， 并 且 不 能 损伤 试 样 或 加 热 时 被 分 解 。 

为 了 防止 硫黄 、 抗 氧 剂 、 过 氧化 物 或 增 塑 剂 的 迁移 ， 避 人 免 在 同一 老化 箱 内 同时 加 热 
不 同类 型 的 橡胶 试 样 。 建 议 只 有 下 列 类 型 的 材料 可 一 起 加 热 : 中 相同 类 型 的 聚合 物 ;外 
含有 同类 型 的 促进 剂 或 硫黄 和 促进 剂 的 比率 近似 相同 的 硫化 橡胶 ; @ 含 有 同类 型 抗 氧 剂 
的 橡胶 ; 含有 同类 型 同 分 量 增 塑 剂 的 橡胶 。 


28.9.2 试验 仪器 


橡胶 试 样 采用 热 空气 老化 箱 进行 试验 ， 老 化 箱 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 具有 强制 空气 循环 装置 ， 空 气流 速 为 0.5 ~ 1.5m/s， 试 样 的 最 小 表面 积 正 对 气 
流 以 避免 干扰 空气 流速 。 

2) 老化 箱 的 尺寸 大 小 应 满足 样品 的 总 体积 不 超过 老化 箱 有 效 容积 的 10% ， 悬 挂 斌 
样 的 间距 至 少 为 10mm， 试 样 与 老化 箱 壁 至 少 相距 50mm。 

3) 必须 有 温度 控制 装置 ,保证 试 样 的 温度 保持 在 规定 的 试验 温度 的 公差 范围 
内 。 

4) 加 热 室 内 有 测 温 装 置 记录 实际 加 热 温度 。 

5) 在 加 热 室 结构 中 不 得 使 用 铜 或 铜 合金 。 

6) 老化 箱 的 空气 置换 次 数 为 3 ~ 10 次 /h。 

7) 空气 进入 老化 箱 前 应 加 热 到 老化 箱 规定 的 试验 温度 的 公差 范围 内 。 
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28.9.3 ”试验 条 件 


试验 中 试 样 获得 给 定 老化 程度 所 需要 的 时 间 取 决 于 试 样 的 橡胶 的 类 型 。 所 用 的 试验 
周期 应 使 试 样 的 老化 不 致 降低 到 妨碍 试 样 物理 性 能 的 最 终 测定 。 在 使 用 高 温 老化 导致 的 
降解 机 理 与 在 使 用 温度 时 发 生 的 降解 机 理 有 差别 时 ， 此 试验 结果 无 效 。 

1. 热 空气 加 速 老化 

试验 温度 按 本 书 1.6 节 的 规定 选择 或 由 有 关 人 员 商 定 ; 老化 时 间 可 选 为 24h 、48h、 
72h 、96h 、168h 或 168h 的 倍数 。 

2. 耐 热 试验 

试验 温度 按 本 书 1.6 节 的 规定 或 由 有 关 人 员 商 定 ， 试 验 温 度 应 能 代表 试 样 的 使 用 温 
度 ; 老化 时 间 可 选 为 24h、48h、72h、96h、168h 或 168h 的 倍数 。 


28.9.4 试验 步骤 
1) 将 老化 箱 调 至 试验 温度 ， 把 试 样 呈 自 由 状态 悬挂 在 老化 箱 中 进行 试验 。 
2) 试 样 放 和 人 老化 箱 即 开始 计算 老化 时 间 ， 到 达 规 定时 间 时 ， 取 出 试 样 。 
3) 取出 的 试 样 按 本 书 1.6 节 的 规定 进行 环境 调节 16 ~ 144h。 
4) 有 关 性 能 的 测定 按 相应 测试 标准 的 规定 进行 。 

28. 9.5 结果 表示 


1) 性 能 变化 率 按 下 式 计算 : 
































































































































a— Xo 
P= x100% 
式 中 PP 一 一 性 能 变化 率 (% ); 
XX 一 一 试 样 老化 后 的 性 能 测定 值 ; 
XX 一 一 试 样 老化 前 的 性 能 测定 值 。 
2) 硬度 变化 按 下 式 计算 : 
H=X, -Xx 


式 中 ”二 一 一 便 度 变化 ; 
X 一 一 试 样 老 化 后 的 硬度 测定 值 ; 
2 一 一 试 样 老化 前 的 硬度 测定 值 。 


28. 10 ”橡胶 和 塑料 软 管 静态 下 耐 紫 外 线性 能 的 测定 试验 


橡胶 和 塑料 软 管 静态 下 耐 紫外 线性 能 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 18950 一 2003 《 橡 
胶 和 塑料 软 管 静态 下 耐 紫外 线性 能 测定 》 进 行 ， 该 试验 对 软 管 外 履 层 耐 紫外 线性 能 的 
测定 规定 了 三 种 方法 。 

(1) 方法 1 用 于 内 径 25mm 和 25mm 以 下 的 软 管 ， 试 验 用 软 管 自身 进行 。 

(2) 方法 2 用 于 内 径 大 于 25mm 的 软 管 ， 试 验 用 从 软 管 壁 上 裁 取 的 试 样 进 行 。 
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(3) 方法 3 用 于 内 径 大 于 25mm 的 软 管 ， 试 验 用 从 软 管 外 履 层 上 裁 取 的 试 样 进 
行 。 
































般 应 使 用 方法 1 或 方法 2， 仅 在 不 能 使 用 方法 2 进行 试验 的 情况 下 使 用 方法 3。 
28. 10.1 试 样 


1. 试 样 类 型 
(1) 方法 1 试 样 应 为 一 根 软 管 试 样 ， 其 长 度 用 下 式 计算 : 








式 中 /一 试 样 长 度 ; 
DD 一 一 所 需要 的 忌 轴 直径 ， 该 芯 轴 用 以 使 试 样 产生 所 要 求 的 伸 长 率 ， 测量 伸 长 率 
应 在 最 小 长 度 为 104 的 软 管 上 进行 ; 
d 一 一 试验 软 管 的 外 径 。 
(2) 方法 2 试 样 应 为 从 软 管 纵 向 切取 的 一 根 长 条 状 试 样 。 该 试 样 长 为 150mm， 宽 
为 25mm。 
(3) 方法 3 试 样 为 软 管 外 覆 层 的 一 根 长 条 状 试 料 ， 从 软 管 纵向 上 切取 。 该 试 样 长 
为 100mm， 宽 为 25mm。 
2. 试 样 数 量 
试验 用 2 个 试 样 进行 。 
3. 试 样 调节 
试验 前 ， 按 本 书 1.4 节 或 1.6 节 所 规定 的 适用 标准 条 件 ， 在 黑暗 或 柔 光 下 安装 并 进 
行 试 样 调节 。 


28. 10.2 ”试验 仪器 


1. 试验 箱 

试验 箱包 括 一 组 荧光 灯 ， 并 能 容纳 试 样 和 试 样 夹具 。 该 试验 箱 应 具有 温度 和 湿度 调 
节 装 置 ， 能 使 环境 温度 保持 在 50 ~ 80C 之 间 ， 精 确 至 +3%C; 使 相对 湿度 保持 在 35% ~ 
90% 之 间 ， 精 确 至 +5% 。 大 多 数 紫 外 辐射 源 都 有 一 个 限定 寿命 ， 在 该 寿命 以 后 ， 辐 射 
强度 将 下 降 。 应 注意 保证 记录 荧光 灯 操 作 寿 命 ， 并 
按 要 求 旋转 ， 当 超过 光源 使 用 寿命 后 ， 应 更 换 这 些 

所 有 安放 于 试验 箱 中 的 器 件 都 应 采用 对 紫外 光 
不 会 吸收 或 不 会 起 反应 的 材料 制造 。 

2. 试 样 架 1 

方法 1 中 将 软 管 固定 在 芯 轴 上 的 装置 如 图 28-5 





























































































































所 示 。 图 28-5 方法 1 中 将 软 管 
3. 试 样 架 2 固定 在 芯 轴 上 的 装置 














方法 2 中 使 用 的 试 样 夹具 如 图 28-6 所 示 。 Ut 








“ 526- 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





4. 试 样 架 3 
方法 3 中 使 用 的 试 片 夹具 如 图 28-7 所 示 。 























































































































图 28-6 方法 2 中 使 用 的 试 样 夹具 图 287 方法 3 使 用 的 试 片 夹具 
1 一 固定 螺栓 2 一 软 管 增强 层 3 一 测定 距离 1 一 测量 伸 长 的 标 线 2 一 木 制 或 钻 制 夹具 
4 一 软 管 外 表面 ”5 一 试 样 6 一 夹 钳 3 一 试 片 4 一 固定 螺栓 5 一 夹子 (来 钳 ) 
7 一 木 或 馈 制 夹具 














28. 10.3 ”试验 条 件 


试 样 用 波长 为 290 ~400nm 的 紫外 光 以 50W/m”(1 +5% ) 的 辐 照 度 ， 在 70%C + 上 3%C 
的 温度 和 50% ~55% 的 湿度 条 件 下 暴露 500h +4h。 试 样 伸 长 率 应 为 20% +10% 。 


28. 10.4 试验 步骤 


1. 方法 1 

1) 国定 试 样 。 

2) 调节 试验 箱 温 度 为 70Y +3% ， 相 对 湿度 为 50% ~55% 。 

3) 把 组 装 件 放置 于 试验 箱 中 ， 并 暴露 于 辐射 源 的 有 效 作 用 下 ， 时 间 为 500h + 上 4h。 

4) 从 试验 箱 中 取 下 芯 轴 和 试 样 ， 由 芯 轴 上 取 下 试 样 ， 使 软 管 伸 直 为 自然 状态 。 再 
把 试 样 放 在 芯 轴 上 ， 并 于 2 倍 放 大 镜 下 检查 试 样 的 表面 。 记 录 龟 裂 的 性 质 和 状态 或 颜色 
变化 或 外 观 状态 。 

2. 方法 2 

1) 把 试 样 安装 于 试 样 夹具 上 ， 将 组 装 件 置 于 试验 箱 中 ， 将 其 暴露 于 辐 照 源 的 有 效 
作用 下 ， 时 间 为 500h +4h。 

2) 从 试验 箱 中 取出 试 样 夹具 和 试 样 ， 从 试 样 夹 具 上 取 下 试 样 ， 使 其 伸 直 为 自然 状 
态 。 再 把 试 样 放 于 夹具 上 ， 并 于 2 倍 放大 镜 下 检查 试 样 表面 。 记 录 色 有 裂 状 态 和 性 质 或 颜 
色 变 化 或 外 观 状态 。 

3. 方法 3 

1) 把 试 样 固定 于 试验 箱 中 的 试 样 夹 具 上 ， 施 以 适当 的 伸 长 ， 并 暴露 于 辐 照 源 的 有 
效 作用 下 ， 时 间 为 500h +4h。 

2) 从 试验 箱 中 取出 试 样 夹具 和 试 样 ， 从 试 样 夹具 上 取 下 试 样 ,使 试 样 恢复 其 正常 
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长 度 ， 时 间 为 1min。 再 将 试 样 放置 于 试 样 夹具 上 ， 施 以 适当 的 伸 长 并 用 2 倍 放大 镜 检 
查 试 样 表面 。 记 录 龟 裂 性 质 和 状态 或 颜色 变化 或 外 观 状态 。 


28. 10.5 结果 表示 


试验 结果 以 检测 报告 的 形式 给 出 ， 主 要 包括 下 列 内 容 : 
1) 软 管 试验 的 全 部 说 明 。 

2) 使 用 的 试验 方法 (方法 1、2 或 3) 。 

3) 试验 条 件 的 详细 说 明 。 

4) 鱼 裂 的 扩展 和 状态 。 

5) 颜色 和 状态 变化 。 


28.11 橡胶 老化 试验 (表面 龟 裂 法 ) 


试验 原理 : 橡胶 试 样 在 静态 拉 伸 或 弯曲 状态 下 置 于 大 气 环境 下 或 含 具 氧 介质 中 进行 
老化 试验 时 ， 其 表面 会 由 于 受 具 氧 等 因素 的 作用 而 产生 龟 裂 ， 此 裂纹 的 方向 基本 上 是 与 
试 样 受 应 力 的 方向 互相 垂直 的 。 观 察 试 样 表面 旬 裂 的 变化 ， 可 以 相对 地 评价 橡胶 的 耐 老 
化 程度 。 

橡胶 老化 试验 方法 〈 表 面 龟 裂 法 ) 可 按照 CBMT 11206 一 2009《 橡 胶 老 化 试验 表面 
鱼 裂 法 》 进 行 。 该 试验 方法 适用 于 橡胶 在 静态 拉 伸 或 弯曲 状态 下 置 于 大 气 环 境 下 或 仿 
具 氧 介质 中 进行 的 老化 试验 ， 不 适用 于 暴露 在 由 于 放电 而 产生 高 浓度 遇 氧 的 环境 下 的 电 
绝缘 材料 或 橡胶 部 件 ， 也 不 适用 于 便 质 橡胶 。 


28. 11.1 试验 方法 


1) 根据 橡胶 或 橡胶 制品 的 实际 使 用 状态 ， 可 以 选择 下 列 方 法 进行 试验 : (D 和 矩形 试 
样 拉 伸 法 ; 人 @ 矩 形 试 样 弯 曲 试验 法 ; @ 锥 形 试 样 拉 伸 法 ; 多 哑铃 形 试 样 拉 伸 法 。 

2) 橡胶 试 样 在 静态 拉 伸 或 弯曲 状态 下 ， 国 定 在 试 样 架 后 暴露 于 大 气 环境 下 或 含 具 
氧 介 质 中 ， 经 过 一 定时 间 的 连续 暴露 后 ， 通 过 观察 试 样 的 外 观 变化 和 表面 龟 裂 情况 来 进 
行 评 价 。 


28. 11.2 和 珑 形 试 样 拉 伸 法 


1. 试验 装置 

(1) 试 样 固定 板 ”用 甜 形 的 试 样板 来 固定 静态 拉 伸 的 试 样 。1 型 试 样 的 试 样板 宽度 
为 140mm， 长 度 约 380mm， 厚 度 不 小 于 22mm。 固 定 板 的 纹理 应 沿 着 其 纵向 分 布 ， 木 板 
的 背面 需 加 固 以 防止 被 扭曲 。 木 板 正面 沿 着 其 长 度 方向 上 两 边缘 应 制 成 半径 为 3mm 的 
圆 角 ， 如 图 28-8 所 示 。 图 28-8 中 的 格 栅 图 是 用 来 固定 试 样 的 木板 的 正面 示意 图 ， 木 板 
表面 应 光滑 ， 涂 上 2 层 透 明 漆 或 清漆 。2 型 试 样 的 试 样板 可 参照 1 型 试 样 的 试 样 架 规格 
尺寸 进行 制备 。 

(2) 紧 固 件 ”用 铝 钉 或 其 他 对 臭氧 呈 惰 性 反应 的 合适 的 材料 制 成 的 紧 固 件 ， 把 试 
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图 28-8 可 选用 的 试 样板 和 角 条 的 示意 图 


4 一 两 侧 螺钉 拧紧 角 条 的 位 置 到 木板 远 端 的 距离 (350mm) 8 一 中 间 螺 钉 拧 紧 角 条 的 
位 置 到 木板 一 端的 距离 (190mm) (一 木 架 或 角 条 的 长 度 (380mm) DD 一 加 固 用 
木 块 的 宽度 (90mm) 一 木 块 的 长 度 (140mm) 一 圆 角 ( 圆 弧 半径 3mm) 

6 一 木板 厚度 或 角 条 一 侧 的 宽度 (22mm) HH 一 两 侧 螺 钉 拧紧 角 条 的 














位 置 到 木板 近 端 的 距离 (32mm 


样 固定 在 木 架 的 边缘 。 
(3) 角 条 ”一 侧 宽 度 为 13mm， 另 一 侧 宽 度 为 22mm， 厚 度 为 0.1 ~0.2mm， 用 于 保 
护 试 样 在 木板 边缘 上 的 固定 点 和 试 样 在 试 样 架 上 的 弯曲 部 位 。 该 角 条 可 用 普通 铝板 或 合 








度 度 为 2.0mm + 0.2mm; 2 


金 材 料 制 成 。 





2. 试 样 









































) /一 角 条 另 一 侧 的 宽度 (13mm ) 





























1) 试 样 为 矩形 ， 有 两 种 尺寸 。1 型 试 样 长 度 为 150mm， 宽 度 为 25mm +0.5mm， 厚 

















型 试 样 长 度 为 100mm， 宽 度 为 10mm + 0.3mm， 厚度 为 


1.0mm+ 上 0. lmm 或 2.0mm+ 上 0. 2mm。 两 种 样品 都 应 用 标准 裁 刀 裁 取 ， 试 样 的 裁 切 方向 应 
为 其 压延 方向 。 不 同 规 格 的 试 样 的 试验 结 
2) 如 有 可 能 每 次 测试 应 使 用 双 倍 的 试 样 。 


试 相 








1) 把 试 样 的 一 端 牢固 地 固定 在 试 样 架 长 边 的 一 端 ， 样品 之 间 的 间隔 为 6mm。1 型 









































R 不 能 作 比 较 。 




















用 3 个 铝 钉 固 定 ，2 型 试 样 用 2 个 铝 钉 固定 。 可 用 通过 测量 1 型 试 样 和 2 型 试 样 中 





段 长 度 分 别 为 100mm 和 50mm 的 标记 长 度 变 化 的 方法 ,将 试 样 沿 着 试 样 架 表 面 拉 伸 ， 
使 其 伸 长 率 达 到 20% 。 以 相同 的 方式 把 每 个 试 样 的 男 一 端 固定 在 试 样板 相对 的 男 一 长 
边 上 ， 把 角 条 顺 着 长 边 的 侧面 旋 紧 ，22mm 的 一 侧 尾 盖 住 试 样 被 固定 的 部 位 ，13mm 的 














一 侧 用 于 保护 试 样 的 弯曲 部 位 。 
2) 将 拉 伸 后 的 试 样 暴露 在 大 气 环境 和 阳光 直接 照射 下 进行 老化 试验 ， 试 样 的 暴露 
面 朝 南 ， 且 与 水 平面 的 倾角 呈 45" 角 ， 最 好 能 放置 在 建筑 物 的 顶层， 或 者 把 试 样 放 在 一 
个 含 一 定 浓 度 员 氧 的 试验 箱 中 。 





























第 28 音 老化 性 能 的 测试 “5S29 . 





结果 表示 
和 主要 包括 
1) 样品 的 描述 ， 橡 胶 的 组 分 ; 如 果 可 行 ， 应 给 出 硫化 时 间 、 硫 化 温度 和 硫化 工艺 。 
2) 试验 开始 时 间 和 初次 出 现 裂纹 或 包 裂 的 时 间 。 
3) 样品 暴露 试验 的 地 理 位 置 。 


28.11.3 和 拢 形 试 样 弯 曲 试验 法 


1. 试验 装置 

使 用 软木 夹具 来 夹 紧 试 样 。 软 木 夹 具 的 每 根 软木 夹 紧 条 的 厚度 为 13mm， 宽 度 为 
25mm， 长 度 为 575mm。 从 距 软 木 夹 紧 条 的 一 端 14mm 的 位 置 开 始 等 距 钻 孔 ， 相 邻 的 两 
个 铬 孔 之 间 的 距离 为 40mm， 孔 应 穿 透 13mm 的 厚度 。 孔 的 直径 约 为 4mm， 每 对 软木 夹 
紧 条 间 的 孔 眼 应 互相 吻合 。 每 对 软木 夹 条 间 用 镀铬 或 镀 锌 的 圆 形 螺钉 与 螺母 装配 在 一 起 
以 固定 试 样 。 也 可 用 铝 质 夹 紧 装置 代替 木质 夹 条 。 

由 软木 制 成 ， 用 于 安装 已 经 夹 紧 的 试 样 的 底板 ,长度 为 530mm、 宽 度 为 205mm、 
厚度 至 少 为 13mm。 用 3 块 横 木 固定 底板 ， 每 块 的 长 度 为 205mm、 宽 度 为 25mm、 厚 度 
为 6mm。 横 木 应 分 别 固 定 在 离 底 板 两 端 19mm 处 和 底板 的 中 间 位 置 。 每 个 横 木 应 用 3 个 
长 50mm 的 镀铬 或 镀 锌 螺钉 固定 ， 螺 钉 应 分 别 从 离 横 木 的 两 端 32mm 处 和 横 木 的 中 心 位 
置 处 由 背面 的 瞳孔 穿 人 ， 且 应 穿 透 底板 和 横 木 ， 螺 条 突出 底板 表面 的 长 度 约 35mm， 按 
28. 11. 2 节 的 方法 将 固定 试 样 的 软木 夹 条 牢固 地 安装 在 底板 上 。 

所 有 的 木 底板 、 软 木 夹 条 、 横 木 都 应 涂 上 两 层 透明 漆 或 清漆 。 

2. 试 样 

1) 试 样 的 长 度 为 95mm， 宽 度 为 25mm + 上 0. 5mm， 厚度 为 2 0mm + 上 0.2mm， 如 图 28- 
9 所 示 。 试 样 需 用 标准 裁 刀 裁 取 ， 试 样 的 裁 切 方 
向 应 为 其 压延 方向 。 

2) 每 次 测试 尽 可 能 使 用 双 倍 的 试 样 。 

1) 使 试 样 成 环 状 并 且 底 部 两 端 对 齐 贴 紧 ， 然 
后 把 样品 的 底部 两 端 插入 到 软木 夹 紧 条 或 铝 质 夹 
具 中 ,直至 与 软木 夹 紧 条 或 铝 质 夹具 底部 齐 平 。 
样品 之 间 最 小 的 距离 为 6mm。 在 适当 的 位 置 旋 紧 
螺钉 使 软木 夹 条 扣 紧 试 样 。 经 此 程序 后 ， 试 样 两 
末端 各 长 25mm 的 部 分 被 软木 夹 紧 条 有 遮盖， 软木 
夹 紧 条 起 到 防护 板 的 作用 。 样 品 剩余 的 43mm 部 
分 被 弯曲 成 一 沿 着 其 长 度 方 向 有 不 同 伸 长 率 的 环 图 28.9 矩形 试 样 弯曲 试验 法 示意 加 
状 ， 如 图 28-9 所 示 。 图 28-9 中 左边 的 图 是 样品 被 4 一 试 样 长 度 (95mm) B 一 试 样 宽度 
紧 国 前 的 状态 图 ,右边 的 图 是 样品 被 夹 紧 后 的 状 (25mm #0.5mm) C 一 由 试 样 中 部 平行 
态 图 。 试 样 被 夹 紧 后 各 画 线 标识 段 的 伸 长 率 : 1 线 开始 往 两 侧 的 画 线 ， 每 两 条 平行 
区 和 8 区 为 0% ,2 区 和 7 区 为 18.5%, 3 区 和 6 画 线 之 间 的 距离 (3. 2mm) 
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区 为 25% ,4 区 和 5 区 为 12% 。 


2) 把 夹 紧 试 样 的 夹 条 dhe a 








胜 


E 板 外 的 螺钉 穿 过 成 


对 的 木质 或 铝 质 夹 条 之 间 ， 装 上 垫圈 和 螺母 后 拧紧 。 


面 朝 南 ， 


3) 将 安装 好 的 试 相 


暴露 在 大 气 环境 和 阳光 直接 照射 下 进行 老化 试验 。 试 样 的 暴露 























旦 与 水 平面 的 倾角 呈 45? 角 ， 宣 放置 在 建筑 物 的 顶层 。 


28. 11.4” 锥 形 试 样 拉 伸 法 


1. 试验 装置 
(1) 试 样 架 用 来 


固定 试 样 的 木 架 内 帘 为 100mm， 总 宽 为 175mm， 内 长 为 300mm， 














总 长 为 380mm。 木 架 用 厚度 为 25mm 的 软木 制备 ， 各 部 分 之 间 用 木 销 子 连接 并 用 防水 粘 
合剂 粘 合 。 试 样 架 的 表面 应 光滑 ， 涂 上 两 层 透 明 漆 或 清漆 。 


钉 


(2) 紧 回 件 铝 钉 
(3) 角 条 ”两 侧 宽 














或 不 锈 钢 钉 ， 用 于 把 试 样 固定 在 试 样 架 上 。 
度 为 38mm、 厚 度 为 0.1~0.2mm， 用 于 保护 试 样 在 试 样 架 上 的 


























回 点 。 角 条 可 用 普通 铝板 或 合金 材料 制 成 。 














2. 试 样 
1) 试 样 为 锥 形 ， 女 











[图 28-10 所 示 ， 用 标准 裁 刀 裁 取 ， 厚 度 为 2.0mm +0.2mm。 试 











样 的 裁 切 方向 应 为 其 压延 方向 。 
2) 如 有 可 能 ， 每 次 测试 使 用 双 倍 的 试 样 。 











4 一 试 样 底 部 的 宽度 (25mm) ”8B 一 试 样 顶部 的 圆 弧 半径 、 试 样 
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图 28-10” 锥 形 试 样 示 意 医 



































底部 两 孔 分 别 到 底部 和 侧 边 的 距离 (6mm) C 一 试 样 顶部 孔 位 


3. 试验 步骤 














到 底部 两 孔 连 接线 的 直线 距离 (125mm ) 





1) 用 在 老化 期 间 对 试 样 无 害 的 材料 在 每 个 试 样 宽 的 一 端 做 上 标志 ， 该 标志 不 应 被 





角 条 遮 珊 。 











2) 将 一 个 与 锥 形 试 样 所 示 尺 寸 相同 的 模板 重合 在 试 样 表面 ， 用 铅笔 尖 在 试 样 上 与 
模板 孔 位 置 相 一致 的 地 方 画 上 记号 。 

3) 按照 表 28-9 规定 ， 在 试 样 架 上 画 上 两 条 相应 间距 的 平行 线 ， 以 得 到 所 要 求 的 伸 
长 率 。 





伸 长 率 〈% ) 


























表 28-9 伸 长 率 与 平行 线 之 间距 离 的 对 应 表 
10 15 20 





平行 线 之 间 的 距离 /mm 140 146 152 
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用 铝 钉 或 不 锈 钢 钉 穿 过 试 样 上 的 铅笔 记号 ， 并 使 铝 钉 固定 在 试 样 架 两 条 平行 线 上 相 
应 的 位 置 。 铝 钉 固定 的 位 置 由 所 要 求 的 伸 长 率 和 模板 的 孔 的 位 置 决 定 ， 如 图 28-11 所 
示 。 通 过 此 方法 将 拉 伸 后 的 试 样 固定 在 试 样 架 上 。 由 于 试 样 是 锥 形 的 ， 故 其 不 同 表 面 的 
伸 长 率 是 随 试 样 宽 度 的 变化 而 变化 。 在 试 样 拉 伸 之 前 ， 沿 着 锥 形 试 样 的 中 心 线 设置 固定 
间隔 的 基准 线 ， 可 以 通过 测量 拉 伸 后 试 样 每 段 基准 线 长 度 的 变化 ， 应 用 下 式 计算 出 任何 
指定 部 位 的 伸 长 率 : 















































































































































X= [ (L.-L) /L] x100% 
式 中 XxX 一 一 伸 长 率 (% ) ; 
L, 拉 伸 后 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 
六 一 一 未 拉 伸 时 的 长 度 ， 单 位 为 mm。 
146mm(15% 伸 长 率 后 的 总 长 度 ) 























图 28-11 用 于 将 试 样 安装 在 试 样 架 上 时 确定 两 端 孔 距 的 模板 























4) 试 样 被 固定 后 ， 在 固定 试 样 的 两 边 装 上 角 条 ， 以 遮蔽 固定 试 样 的 紧 固 件 和 标 
记 。 

5) 将 安装 好 的 试 样 暴露 在 大 气 环 境 和 阳光 直接 照射 下 进行 老化 试验 试 样 的 暴露 面 
朝 南 ， 且 与 水 平面 的 倾角 呈 45° 角 ， 最 好 能 放置 在 建筑 物 的 顶层 。 或 者 把 试 样 放置 在 一 
个 含 一 定 浓度 臭氧 的 试验 箱 中 。 

28. 11.5 哑铃 形 试 样 拉 伸 法 

1. 试验 装置 

(1) 试 样 架 ”用 作 装 试 样 的 小 架 ， 可 用 铝 合 金 、 不 锈 钢 、 木 材 或 其 他 惰性 材料 币 
成 。 铀 或 铁 等 金属 材料 不 应 与 试 样 直接 接触 。 

(2) 暴露 架 用 作 暴 露 试 样 的 支架 ， 架 面 与 水 平面 有 一 定 的 倾斜 角 ， 可 用 不 锈 钢 、 
日 合金 或 钢材 等 材料 制 成 ， 钢 材 表 面 要 用 防腐 涂 层 。 

2. 试 样 

试 样 为 1 型 哑铃 形 ， 试 样 表面 应 平整 、 光 滑 ， 无 任何 缺陷 或 机 械 损伤 。 试 样 的 数量 
每 种 不 少 于 3 个 。 

3. 试验 步骤 

1) 仔细 检查 初始 试 样 表面 是 否 符合 要 求 ， 不 符合 要 求 的 试 样 不 应 采用 。 

2) 在 试 样 中 间 的 工作 部 位 ， 用 可 擦 净 的 无 害 颜料 画 好 标 线 ， 然 后 按 试 样 的 自由 状 
国定 在 试 样 拉 伸 架 上 。 

3) 根据 试验 要 求 ， 将 试 样 的 工作 部 位 拉 伸 至 规定 的 伸 长 率 后 固定 在 试 样 拉 伸 架 
上 ， 宜 将 标 距 线 擦 净 ， 放 在 干燥 阴暗 无 揣 氧 的 室内 静 置 16 ~24h。 架 上 的 试 样 不 应 互相 
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接触 或 重 于 ,间距 不 应 小 于 5mm。 

4) 将 拉 伸 静 置 后 的 试 样 投入 老化 试验 ， 开 始 计算 老化 时 间 。 试 样 老化 的 试验 方 
法 ， 按 相应 的 标准 进行 。 如 作 大 气 老化 试验 时 ， 试 样 的 暴露 面 朝 南 ， 且 与 水 平面 的 倾角 
呈 45? 角 或 当地 的 纬度 角 。 

5) 根据 预定 的 试验 周期 对 试 样 表 面 进行 仔细 检测 ， 对 龟 裂 的 变化 作出 相应 的 评 


价 。 
28. 11.6 ”表面 包 裂 的 检查 方法 


1. 主要 工具 

1) 放大 镜 : 4 ~7 售 。 

2) 读数 放大 镜 : 10 ~20 倍 (精度 0.01mm)。 

3) 奕 光 灯 : 100 ~200W。 

4) 软 毛 刷 、 吸 水 纸 、 纱 布 等 清洁 用 具 。 

2. 检查 时 间 

根据 试 样 的 耐 老化 程度 和 采用 的 老化 试验 方法 来 预定 检测 时 间 。 进 行 户外 大 气 老化 
时 ， 一般 在 投 试 后 第 一 周 内 至 少 检测 1 次 ， 第 一 年 内 检测 不 少 于 4 次 。 需 记录 试 样 表面 
龟 裂 开始 出 现 的 时 间或 断裂 时 间 时 ， 应 在 龟 裂 出 现 前 或 断裂 前 经 常 进 行 检测 ， 宜 每 天 观 
察 。 

3. 检查 步骤 

1) 从 老化 试验 中 取 下 闭 有 试 样 的 试 样 架 或 试 样 来 ， 保 持原 应 变 状态 置 于 工作 台 
上 。 

2) 选取 试 样 表面 的 一 部 分 ， 用 清洁 工具 处 理 干净 附着 的 水 滴 、 灰 侍 或 污垢 等 。 

3) 将 试 样 置 于 同一 照明 下 进行 仔细 的 外 观 检查 ， 先 用 肉眼 观察 ， 后 用 放大 镜 观 
测 。 与 原始 试 样 和 标准 样本 进行 对 比 ， 作 出 评价 ， 做 好 记录 。 

4) 检测 完毕 ,将 试 样 按 原状 态 放 回 原 处 ,继续 进 行 老化 试验 。 以 后 可 重复 检测 ， 
直至 试验 结束 。 

4. 注意 事项 

1) 检测 应 在 同一 照明 下 用 同一 工具 进行 ， 避 免 视 力 和 工具 的 误差 。 

2) 检测 应 由 专人 负责 ， 尽 可 能 由 一 人 自始至终 负责 到 底 ， 减 少 主观 误差 。 

3) 试 样 不 能 随意 用 硬 物 或 手 等 碰 击 或 触摸 ， 需 要 清洁 试 样 表面 才能 判断 时 ， 应 规 
定 在 试 样 的 某 一 小 部 分 内 进行 。 

4) 试 样 表面 发 生 的 龟 裂 变化 ， 最 好 能 及 时 或 定期 照相 ， 利 于 评价 和 比较 。 


28. 11.7 试验 结果 评价 方法 


1) 用 鱼 裂 出 现时 间 (i,) 来 表示 ， 即 及 时 记录 试 样 表 面 鱼 裂 刚 出 现 的 时 间 ， 结 果 
取 中 值 。 

2) 用 鱼 裂 断裂 时 间 来 表示 ， 即 及 时 记录 试 样 表 面 鱼 裂 刚 断 裂 的 时 间 ， 结 果 取 中 
值 。 
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3) 用 

















度 分 别 按 表 28-10 和 表 28-11 所 列 的 等 级 进行 评定 ， 组 合 后 


裂变 化 的 严重 程度 〈 即 龟 裂 等 级 ) 来 表示 。 龟 裂 程度 以 龟 裂 宽度 
作为 结果 
出 现 的 最 大 裂口 宽度 来 区 





4) 龟 裂 宽度 等 级 划分 为 0 ~4 级 ， 以 试 样 的 有 效 工作 表面 





























和 旬 裂 密 
( 取 中 值 ) 。 
















































































































































































































































































分 (可 用 读数 放大 镜 测量 ) ， 按 表 28-10 进行 评定 。 

5) 鱼 裂 密 度 等 级 划分 为 a~。 级 ， 以 试 样 的 有 效 工作 表面 在 每 厘米 (应 力 方向 长 
度 ) 内 出 现 裂 纹 的 平均 条 数 ( 即 密 度 ) 来 区 分 (可 用 读数 放大 镜 测量 ) ， 按 表 28-11 进 
行 评定 。 

表 28-10 ” 试 样 表面 包 裂 宽度 的 等 级 
色 裂 宽度 的 等 级 怨 裂 程度 与 表 观 特征 裂口 宽度 /mm 
0 没有 龟 裂 ， 用 20 倍 以 下 放大 镜 仍 看 不 见 0 
1 轻微 龟 裂 ， 裂 纹 微 小 ， 放 大 镜 易 见 ， 肉 眼 认 真 可 见 <0.1 
2 显著 色 裂 ， 裂 纹 明显 ， 突 出 ,广泛 发 展 <0.2 
3 严重 龟 裂 ， 裂 纹 粗 大 ， 布 满 表 面 ， 严 重 深 入 内 部 <0.4 
和 最 严重 龟 裂 ， 裂 纹 深 大 ， 黎 口 张 开 ， 临 近 断 裂 =0.4 
表 28-11 试 样 表面 包 裂 密度 的 等 级 
色 裂 密度 的 等 级 程度 与 表 观 特征 密度 / (条 /cm) 
a 少数 龟 裂 ， 稀 疏 几 条 裂纹 ， 极 易 计 数 <10 
b 多 数 龟 裂 ， 袭 纹 踊 密 散 布 表面 ， 认 真 可 数 <40 
无 数 鱼 裂 ， 裂 纹 麻 密布 满 表面 ， 难 于 计数 =40 














6) 鱼 裂 等 级 的 评定 以 裂口 宽度 为 主 , L 





级 两 者 组 合 起 来 表示 试验 结 员 





裂 等 级 表示 为 2c 级 。 


28. 12 ”高 聚 物 多 孔 弹 性 材料 加 速 老 化 试验 


加 速 老化 方法 一 般 采 用 热 空 





变化 率 表示 。 


高 聚 物 多 孔 弹 必 
性 材料 加 速 老 化 试验 》 进 行 。 


试 样 





28. 12.1 












































。 例 如 ， 色 裂 宽 度 为 2 级 ， 龟 裂 密度 























1. 数量、 规格 和 形状 


试 样 的 数量 、 规 格 和 形状 应 适合 于 所 需 测量 的 性 能 ， 


需 规格 的 试 样 。 





义 裂纹 密度 为 辅 ， 将 宽度 的 等 级 和 密度 的 等 


为 级 ， 则 试 样 的 龟 











气 老 化 或 湿 气 老化 ， 结 果 判 定 





经 常用 老化 前 





后 物理 性 能 





材料 加 速 老 化 试验 方法 可 按照 GBAT 14274 一 2003 《高 聚 物 多 孔 弹 


老化 前 应 制备 用 于 特定 试验 所 
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2. 调节 

除非 能 证 明 试 验 材 料 在 制造 后 16h 或 48h 平均 结果 与 72h 后 所 获得 的 平均 结果 差异 
不 会 超过 + 上 10% ,否则 在 制造 后 72h 内 ， 材 料 不 得 用 于 试验 。 如 果 在 规定 的 时 间 内 达到 
了 以 上 要 求 ， 则 试验 条 件 在 制造 后 16h 或 48h 时 允许 进行 试验 。 

按照 本 书 1.6 节 的 规定 ， 在 试验 前 试 样 应 在 以 下 环境 条 件 之 一 至 少 调节 16h 且 使 之 
不 弯曲 、 不 变形 : (23% + 上 2% ， 相 对 湿度 50% + 上 5% ; @27%C + 上 2% ， 相 对 湿度 65% 二 
59% 。 

对 比试 验 最 好 在 多 孔 材 料 制造 7 天 后 进行 。 


28. 12.2 ”试验 仪器 


1. 热 空 气 老化 

烘箱 : 有 强制 循环 ， 并 能 保持 所 需 的 温度 在 上 1%C 内。 最 好 用 能 连续 记录 温度 的 装 
置 。 

2. 湿 气 老化 

(1) 老化 仪 ”应 使 试 样 的 总 体积 不 超过 其 自由 空间 的 10% 且 试 样 无 拉 伸 变形 ， 试 
样 的 各 边 自由 暴露 在 老化 空气 中 且 无 光照 。 

(2) 薰 汽 硫化 饶 或 类 似 的 容器 ”能 保持 所 需 的 温度 在 + 上 1% 内 且 能 承受 300kPa 的 
绝对 压力 。 

(3) 玻璃 容器 ” 带 有 一 合适 的 密封 时 和 用 于 容器 加 热 的 水 浴 和 烘箱 ， 具 有 保持 所 
需 温度 在 +1%C 内 的 能 

3. 物理 性 能 的 测量 
使 用 适合 于 物理 性 能 测量 的 仪器 。 


28. 12.3 ”试验 步骤 


调节 后 ， 应 进行 规定 的 性 能 试验 ， 试 样 应 迅速 置 于 老化 条 件 下 。 如 果 进 行 的 是 破坏 
生 试验 ， 如 拉 伸 性 能 试验 ， 则 对 比试 验 材 料 和 老化 材料 的 试验 最 好 在 老化 后 同时 进行 。 
老化 条 件 从 以 下 两 者 中 选择 一 种 并 与 试验 的 材料 相 适 应 ， 不 同化 学 成 分 的 材料 最 好 不 在 
同一 封闭 系统 中 进行 老化 。 

1. 热 空 气 老化 

(1) 温度 不 同 材 料 的 温度 要 求 不 同 。 

1) 聚 烯烃 : 70Y 。 

2) 胶乳 : 70% 或 100%C 。 

3) 聚氨酯: 125%C 或 140%C 。 

(2) 老化 时 间 老化 时 间 为 11h、22h、72h、96h、168h 、240h 或 为 168h 的 倍数 ， 
允许 其 误差 为 +5% ， 但 不 超过 4h。 

2. 湿 气 老化 

1) 使 用 100% 的 相对 湿度 或 他 和 薰 汽 。 

2) 老化 温度 和 时 间 如 表 28-12 所 示 。 
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表 28-12 老化 温度 和 时 间 








材 料 条 件 
聚氨酯 (所 有 类 型 ) 85% 时 老化 20h 或 105% 时 老化 3h 
聚氨酯 ( 聚 醚 型 ) 120% 时 老化 5h 

















3) 温度 允许 偏差 : +2°C 。 








4) 老化 时 间 人 允许 偏差 : 
气 取代 时 的 时 间 算 起 的 。 
3. 重新 停放 

















+5% ,但 不 超过 +2h。 老 化 时 间 是 从 容器 内 的 空气 被 水 蒸 





老化 试验 后 ， 进 行 湿 气 老化 的 试 样 每 25mm 厚度 应 在 70% +2%C 时 至 少 干燥 3h， 然 





后 在 规定 的 环境 下 每 25mm 厚 





度 重新 停放 3h。 热 空气 老化 试 样 具 有 在 重新 停放 的 步 又 下 








进行 试验 。 重 新 停放 以 后 ， 测 量 老化 试 样 的 性 能 。 


28. 12.4 结果 表示 
1. 计算 


所 测 得 的 物理 性 能 变化 率 $(% ) 按 下 式 计算 ， 





0 


太 二 党 
由 (%) = 一 -一 x100% 
区 





0 


式 中 五 一 一 老化 前 试 样 性 能 的 平均 值 。 


一 一 老化 后 试 样 性 和 


2. 格式 











的 平均 值 。 

















物理 性 能 变化 率 用 符号 $ 表示 ， 并 且 在 括号 内 按时 间 、 温 度 和 方法 的 顺序 表示 试 








验 条 件 。 





第 29 各 


耐 跨 氧 及 防 短 性 能 的 测试 


29.1 橡胶 和 塑料 软 管 静 态 条 件 下 耐 臭氧 性 能 的 测定 试验 





该 试验 规定 了 5 种 测定 软 管 外 履 层 耐 具 氧 性 能 的 方法 。 























内 径 25mm 及 以 下 的 软 管 ， 用 软 管 进行 试验 。 
内 径 大 于 25mm 的 软 管 ， 用 从 软 管 壁 上 切取 的 试 样 进行 试验 。 






































1) 方法 1 适用 于 
2) 方法 2 适用 于 
3) 方法 3 适用 于 
4) 方法 4 适 月 
5) 方法 5 适 














a 
管 。 











内 径 大 于 25mm 的 软 管 ， 用 软 管 外 覆 层 上 切取 的 试 样 进行 试验 。 








日 于 所 有 规格 的 软 管 ， 用 软 管 进行 试验 。 
用 于 所 有 规格 的 软 管 ， 主 要 

















用 于 可 扩张 软 管 ， 如 有 织物 增强 层 的 软 























方法 1 和 方法 2 是 通常 采用 的 试验 方法 。 方 法 3 是 只 有 在 不 能 按 方 法 2 进行 试验 时 





























才 采 用 的 试验 方法 。 方 法 4 适用 于 所 有 规格 的 软 管 。 方 法 5 的 试验 专门 用 于 扩张 状态 的 


可 扩张 软 管 




















按 方法 1 得 到 的 结 
用 哪 种 试验 方法 。 




















橡胶 和 塑料 软 管 静态 条 


《橡胶 和 塑料 软 管 静态 条 件 下 耐 臭氧 性 能 的 评价 》 进 行 。 























29.1.1 试 样 
1. 试 样 类 型 
1) 方法 1 的 试 样 为 一 


式 中 /一 试 样 的 长 度 ， 


欠 管 





次 管 


ON 


23mm 。 


3) 方法 3 的 试 样 应 














与 按 方法 2 或 方法 3 得 到 的 结果 不 可 比 。 产 品 标准 中 应 规定 采 








件 下 耐 臭 氧 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 24134 一 2009 





根 软 管 样品 ， 其 长 度 按 下 式 计算 : 
了 上 =T(m+d )+2d， 
mm ; 








， 单 位 为 mm; 
， 单 位 为 mm 
为 从 软 和 由 向 切取 的 条 状 试 样 。 其 长 度 应 为 150mm， 宽 度 应 为 





























为 从 软 管 轴 向 切取 的 外 覆 层 的 条 状 试 样 。 其 宽度 应 为 25mm。 


按照 要 求 轻 轻 打磨 条 状 试 样 内 侧 ， 以 去 掉 增 强 层 的 印痕 ， 确 保 其 沿 着 试 样 条 纵向 均匀 拉 


伸 。 
4) 方法 4 的 试 样 应 
5) 方法 5 的 试 样 应 























为 一 根 足 够 长 的 软 管 样品 ， 至 少 能 绕 试验 中 使 用 的 圆 辊 一 周 。 
为 大 约 50mm 长 的 直 的 软 管 。 











第 29 章 ” 耐 臭氧 及 防老 性 能 的 测试 





2. 试 样 数量 

应 使 用 3 个 试 样 进行 试验 。 

3. 试 样 的 调节 

1) 在 制造 后 的 24h 之 内 不 应 进行 试验 。 


























2) 制造 和 试验 的 间隔 时 间 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 对 于 要 进行 对 比 评价 时 ， 试 


验 应 尽 可 能 在 制造 后 的 相同 时 间 间 隔 进行 。 





3) 按照 所 述 的 相应 步 又 安装 的 试 样 ， 应 置 于 标准 温度 下 〈 见 本 书 1.6 节 )， 在 











本 不 含 臭氧 的 黑暗 或 光线 柔和 的 环境 下 调节 48h。 
29.1.2 试验 仪器 





所 有 置 于 试验 箱 中 的 试验 器 材 都 应 由 不 吸收 或 不 分 解 臭氧 的 材料 制 成 。 
1) 哑 氧 箱 : 配 有 能 产生 具 氧 和 检测 、 控 制 具 氧 浓度 的 装置 。 



































基 


2) 试 样 夹具 : 方法 1 中 软 管 的 安装 方式 如 图 29-1 所 示 。 方 法 2 中 试 样 在 夹具 上 的 








安装 方式 如 图 292 所 示 。 方 法 3 中 的 夹具 用 于 拉 伸 试 样 。 
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图 29-1 软 管 的 安装 方式 (方法 1) 


1 一 软 管 试 样 2 一 铝 制 管 塞 3 一 铝 制 底板 








\ 
NN 









































1 一 软 管 外 表面 ”2 一 条 状 试 样 “3 一 














图 29-2” 试 样 在 夹具 上 的 安装 方式 (方法 2) 








4 一 软 管 增强 层 5 一 夹 紧 螺栓 
中 测量 距离 。 


K 具 
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3) 圆 辊 : 方法 4 中 试 样 在 圆 辊 上 的 缠绕 方式 如 图 29-3 所 示 。 圆 辊 外 径 为 受 试 软 管 
外 径 的 8 倍 。 

4) 圆 杆 : 圆 杆 插入 试 样 的 方式 如 图 294 所 示 。 圆 杆 外 径 为 受 试 软 管内 径 的 1.2 
倍 。 






















































































图 29-3 试 样 在 圆 辊 上 缠绕 方式 (方法 4) 图 29-4 ” 圆 杆 插入 试 样 的 方式 (方法 5) 
1 一 试 样 2 一 圆 辊 3 一 将 试 样 两 端 1 一 试 样 2 一 圆 杆 
捆绑 在 一 起 的 金属 线 或 绳索 等 四 圆 杆 端 有 圆 形 倒 角 。 






































29.1.3 试验 条 件 


试 样 应 在 臭氧 体积 分 数 为 50 x10“+5 x10“、 温 度 为 40%C +2%C 的 臭氧 箱 中 暴露 
70 ~72h。 


29.1.4 试验 步骤 


1. 方法 1 

1) 将 每 个 试 样 安装 到 试 样 夹具 上 。 半 径 应 等 于 对 所 试验 的 软 管 规定 的 最 小 弯曲 
半径 ， 如 果 没 有 规定 ， 则 应 为 软 管内 径 的 6 倍 。 

2) 用 防 尘 帽 密封 试 样 的 两 端 ， 防 止 软 管 内 衬 层 和 增强 层 吸收 臭氧 。 

3) 将 试 样 置 于 臭氧 环境 下 2h、4h、24h、48h 和 72h 后 ， 在 保持 拉 伸 状态 下 放大 2 
倍 检查 试 样 ， 靠 近 试 样 两 端 固定 点 的 部 位 忽略 不 计 。 如 果 发 现 包 裂 ， 记 录 鱼 裂 特 征 及 首 
次 发 现 包 裂 的 时 间 。 

2. 方法 2 

1) 将 每 个 试 样 安装 到 试 样 夹具 上 ， 达 到 在 20mm 长 的 软 管 外 履 层 所 需要 的 伸 长 率 。 
如 果 无 特殊 规定 ， 外 覆 层 的 伸 长 率 应 为 20% 。 每 个 试 样 的 边缘 和 内 胶 层 应 涂 上 防臭 氧 
漆 。 

2) 将 试 样 置 于 臭氧 环境 下 2h、4h、24h、48h 和 72h 后 ， 在 保持 拉 伸 状态 下 放大 2 
倍 检查 试 样 ， 靠 近 试 样 两 端 固定 点 的 部 位 忽略 不 计 。 如 果 发 现 包 裂 ， 记 录 旬 裂 特 征 及 首 
次 发 现 包 裂 的 时 间 。 

3. 方法 3 

1) 将 每 个 试 样 安装 在 夹具 上 ， 使 其 伸 长 率 为 20% 。 

2) 将 试 样 置 于 臭氧 环境 下 2h、4h、24h、48h 和 72h 后 ， 在 保持 拉 伸 状态 下 放大 2 
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倍 检 查 试 样 ， 徘 近 试 样 两 端 固定 点 的 部 位 忽略 不 计 。 如 果 发 现 色 和 裂 ， 记 录 鱼 裂 特征 及 首 
次 发 现 龟 裂 的 时 间 。 

4. 方法 4 

1) 将 每 个 试 样 绰 绕 在 外 径 为 软 管 外 径 8 倍 的 圆 辊 上 。 

2) 将 试 样 置 于 臭氧 环境 下 2h、4h、24h、48h 和 72h 后 ， 在 保持 拉 伸 状态 下 放大 2 
倍 检 查 试 样 ， 徘 近 试 样 两 端 固定 点 的 部 位 忽略 不 计 。 如 果 发 现 色 和 裂 ， 记 录 鱼 裂 特征 及 首 
次 发 现 龟 裂 的 时 间 。 

5. 方法 5 

1) 将 外 径 为 软 管内 径 1.2 售 的 圆 杆 插入 到 每 个 试 样 里 。 

2) 将 试 样 置 于 臭氧 环境 下 2h、4h、24h、48h 和 72h 后 ， 在 保持 拉 伸 状态 下 放大 2 
倍 检 查 试 样 ， 徘 近 试 样 两 端 固定 点 的 部 位 忽略 不 计 。 如 果 发 现 色 和 裂 ， 记 录 鱼 裂 特征 及 首 
次 发 现 龟 裂 的 时 间 。 


29.1.5 结果 表示 


试验 结果 用 检测 报告 的 方式 表示 ， 检 测报 告 主要 应 包括 以 下 内 容 : 

1) 进行 试验 的 软 管 的 详细 说 明 。 

2) 使 用 的 试验 方法 (方法 1、2、3、4 或 5)。 

3) 试验 条 件 的 具体 说 明 ， 例如: 臭氧 含量 、 温 度 、 暴 露 时间 和 伸 长 率 。 
4) 观察 是 否 出 现 龟 裂 。 若 出 现 龟 裂 ， 记 录 其 特征 及 首次 发 现 龟 裂 的 时 间 。 


29.2 橡胶 和 塑料 软 管 动态 条 件 下 耐 臭氧 性 能 的 测定 试验 


试验 原理 : 软 管 外 履 层 以 新 月 形 形 状 逆向 弯曲 暴露 于 具 氧 中 ， 定 期 检查 其 龟 裂 情 
























































































































































































































































况 。 








橡胶 和 塑料 软 管 动态 条 件 下 耐 臭氧 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 18949 一 2003 
《橡胶 和 塑料 软 管 动 态 条 件 下 耐 臭氧 性 能 的 评定 》 进 行 。 


29.2.1 试 样 


1. 试 样 类 型 

试 样 是 一 根 自由 长 度 按照 L=204 公式 计算 出 来 的 软 管 样品 ， 其 中 4 为 试验 所 用 软 
管 的 外 径 。 

2. 试 样 数量 

试验 要 用 两 个 试 样 。 

3. 试 样 的 调节 

1) 软 管 样品 制造 出 来 之 后 24h 内 不 应 进行 试验 。 

2) 为 使 评定 具有 可 比 性 ， 样 品 要 尽 可 能 在 制造 后 经 相同 时 间 间 隔 进行 试验 ， 样 品 
制造 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 。 

3) 试 样 安装 后 ， 应 在 基本 无 臭氧 的 大 气 环境 中 ， 在 标准 温度 下 ( 见 本 书 1.6 节 ) 
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于 展 暗 处 或 柔 光 下 调节 48h。 
29.2.2 试验 仪器 


1. 臭氧 箱 

此 装置 用 以 生成 丘 氧 并 监控 吴 氧 的 浓度 。 

2. 试 样 夹具 

试 样 夹具 如 图 29-5 所 示 ， 根 据 要 求 的 频率 使 试 样 弯曲 。 试 验 箱 中 的 所 有 装置 应 由 
不 吸收 或 不 分 解 吴 氧 的 材料 制 成 。 















































注 : R 为 活塞 端 部 的 曲率 半径 ; 4=10d; B=5d。 


29. 2.3 试验 条 件 
试 样 应 在 温度 为 4C +2%C 、 奥 氧 分 压 为 50mPa +5mPa 的 具 氧 箱 中 暴露 70 ~72h。 
29. 2.4 试验 步骤 


1) 将 试 样 安装 并 将 其 放置 在 臭氧 箱 内 。 

2) 以 0.3Hz+0.03Hz 的 频率 ， 在 规定 的 试验 条 件 下 弯曲 试 样 。 

活塞 往返 的 最 大 冲程 应 为 这 样 的 距离 : 活塞 较 低 端 到 软 管 端 部 的 距离 为 软 管 外 径 的 
5 倍 ， 极 限 偏 差 为 +2mm (图 29-5 中 的 距离 )， 在 回程 时 ,活塞 应 回 到 可 使 软 管 完全 
钊 载 的 位 置 。 

3) 试 样 在 暴露 2h 、4h、24h 、48h 和 72h 后 ， 仍 装 在 试验 装置 内 ， 用 2 倍 放大 镜 检 
查 弯曲 点 〈 不 计 弯 曲 点 附近 的 区 域 ) 。 如 果 发 现 龟 裂 ， 记 录 其 特性 及 第 一 次 发 现 龟 裂 的 
时 间 。 
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29.2.5 结果 表示 


试验 结 恒 
1) 所 有 表述 试验 软 管 的 详细 说 明 。 




















7 记 








j 检 测报 告 的 方式 表示 ， 检 测报 告 主 要 应 包括 以 下 内 容 : 








2) 试验 条 件 的 详细 说 明 ， 即 臭氧 含量 、 温 度 和 暴露 时 间 。 
者 

















3) 观察 是 否 出 现 龟 裂 。 知 出 现 龟 裂 ， 记 录 

















其 特征 及 发 现 龟 裂 的 时 间 。 








29.3 塑料 防雪 性 能 的 测定 试验 


防 霉 性 能 试验 的 用 途 和 意义 如 下 : 





























1) 塑料 中 聚合 物 成 分 不 具有 霉 范 生长 所 需 的 碳 源 ， 对 霉菌 生长 有 抑制 作用 。 而 塑 
料 中 的 其 他 成 分 〈 如 增 塑 剂 、 纤 维 填充 剂 、 润 滑 剂 、 稳 定 剂 和 着 色 剂 等 ) 往往 是 造成 
每 菌 侵 染 的 主要 原因 。 在 材料 最 易 遭 受 每 苗 侵 染 的 环境 下 〈 温 度 2 ~ 38Y 和 相对 湿度 






































60% ~ 100% ) ， 验 证 其 抵抗 霉菌 侵 染 的 能 力 是 很 
































重要 的 。 


2) 预期 影响 如 下 : 中 塑料 及 其 制品 受 霉 菌 侵 染 后 ， 可 观察 到 塑料 及 其 制品 表面 被 




















腐蚀 、 褪 色 和 透 光 性 下 降 等 现象 ; @ 除 去 材料 ， 
料 的 模 量 〈 刚 性) 增加 ， 重 量 、 斥 二 和 其 他 物理 








的 增 塑 剂 、 改 性 剂 和 润滑 剂 ， 会 导致 塑 
性 能 发 生变 化 ， 以 及 电 性 能 〈 如 绝缘 




















性 能 、 介 电 常数 、 功 率 因 数 和 绝缘 强度 ) 降低 。 

















3) 通常 电 性 能 变化 主要 取决 于 塑料 表面 才 菌 生长 ， 以 及 由 于 才 菌 分 泌 代谢 产物 引 
起 的 湿度 、pH 值 改变 ， 因 增 塑 剂 、 润 滑 剂 和 其 他 加 工 助 剂 的 分 布 不 均 引 起 的 霉菌 优势 


























化 从 薄膜 产品 上 的 变化 可 以 观测 到 ， 因 为 薄膜 的 





























生长 也 对 电 性 能 变化 有 影响 。 霉 苗 侵 蚀 材料 后 经 常会 留 下 离子 导电 通道 。 显 著 的 物理 变 








比 表 面积 大 ， 当 表面 的 营养 物质 如 增 塑 











剂 和 润滑 剂 被 霉菌 利用 后 ， 能 够 持续 从 薄膜 内 部 迁移 出 来 。 
4) 霉 戎 在 材料 表面 局 部 生长 或 受 抑制 的 概率 大 ， 引 起 检测 结果 的 重 现 性 很 低 。 为 






































了 保证 评价 结果 的 可 笔 ， 宜 以 观察 到 的 最 大 损坏 程度 作为 试验 结果 。 





5) 经 过 水 淋 、 自 然 老 化 和 热处理 等 条 件 作 用 后 ， 样 品 的 防 霉 性 能 会 受到 影响 ， 该 





试验 不 包括 这 些 影 响 的 测试 。 











塑料 防 霉 性 能 的 测定 试验 方法 可 按照 GBB/T 24128 一 200% 塑料 防 霉 性 能 试验 方法 》 进 行 。 


29.3.1 试剂 和 材料 
1. 试剂 纯度 




















所 有 试验 均 使 用 化 学 纯 的 试剂 ， 在 使 用 其 他 纯度 级 别 的 试剂 时 ， 确 保 该 纯度 的 试剂 


不 会 降低 测试 的 精确 性 。 
2. 水 

所 用 的 水 应 为 蒸馏水 或 与 之 纯度 相当 的 水 。 

3. 营养 盐 培 养 基 ( 供 培养 样品 使 用 ) 












































0.7g; 加 硝酸 匀 (NHLNO;) 1.0g; 由 氯 化 钠 (NaCl) 0.005g; 加 硫酸 亚 铁 〈FeSO, ， 


. 542 . 


高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





7H,0) 0.002g; @@ 硫酸 名 (ZnS0， 


. 7H,0 ) 0.002g; 加 硫酸 色 (MnSO， 


. H,0) 


0. 001g; @@ 盔 酸 氧 二 钾 (K,HP0,) 0.7g; 琼脂 5.0g; 四 水 1000mL。 


ee 制 法 ”将 上 述 组 分 加 热 溶解 ， 

， 分 装 ，121% 高 压 灭 菌 20min。 

4. 营养 盐 溶液 〈 稀 释 孢 子 液 用 ) 

除 不 加 琼脂 外 ， 和 营养 盐 浴 液 与 上 述 
NaOH 溶液 调 pH 达到 6. 0 ~ 6.5 ， 分 装 























用 0. 01molXL 的 NaOH 溶液 调 pH 达到 6.0 ~ 




















5. 马 铃 曹 - 芒 糖 培养 基 (培养 霉菌 ， 





(1) 组 分 包括 : 中 马铃薯 200g; 书 亡 糖 20g; @@ 琼 有 












































备 培养 基 ”为 试验 需要 准备 充足 的 培养 基 。 

















的 其 他 组 分 相同 。 将 其 加 热 溶解 ， 用 0. 01mol/L 
，121 人 高 压 灭 菌 20min。 
用 ) 





和 20g; @ 水 1000mL。 

































































































































































(2) 制 法 取 新 鲜 无 霉烂 的 马 铃 车， 去 皮 切 片 ， 在 蒸馏水 中 煮沸 20min 后 过 滤 ， 
取 计 ， 按 要 求 加 入 其 余 组 分 ， 定 容 ， 试 管 分 装 ，1215% 高 压 灭 菌 20min， 趁 热 取出 试管 
并 倾斜 摆 放 ， 自 然 凝 固 成 斜面 后 ， 存放 备用 。 

6. 混合 霉菌 孢子 悬浮 液 

1) 塑料 防 霉 试验 菌 种 名 称 如 表 29-1 所 示 。 

表 29-1 塑料 防老 试验 菌 种 名 称 
序 号 中 文 名 称 菌株 号 序 号 中 文 名 称 菌株 号 

1 黑 曲霉 AS3. 315 4 出 芽 短 梗 霉 AS3. 837 

2 绿 粘 带 霉 AS3. 3987 5 绳 状 青 霉 AS3. 3875 

3 球 毛 壳 霉 AS3. 3601 

注 : 1. 根据 产品 的 使 用 要 求 或 客户 意见 ， 也 可 适当 增加 其 他 菌 种 作为 检测 菌 种 。 所 有 菌 种 来 源 于 国家 级 

微生物 菌 种 保藏 中 心 的 典型 菌 种 。 
2. AS 为 中 国 科学 院 微生物 研究 所 的 菌 种 缩写 。 

和 上 
培养 好 的 霉菌 在 3 ~ 10Y 条 件 下 保存 ， 时 间 不 能 超过 4 个 月 。 抱 子 悬浮 液 应 使 用 28 ~ 








30%C 下 经 7 ~20d 再 次 培养 的 霉菌 制备 。 

















2) 向 每 种 再 次 培养 的 霉菌 菌 种 中 倒 人 10mL 无 苦水 或 含有 0. 05gAL 的 无 毒 润 湿 剂 


四 




















(如 硫化 丁 二 酸 钠 ) 无 菌 液 ， 
孢子 ， 制 成 抱 子 悬浮 液 ， 备 
在 制备 霉 
只 制备 一 次 孢子 悬 译 液 。 
3) 将 了 
个 直径 为 5mm 的 玻璃 珠 。 
4) 将 带 有 无 菌 玻 1 
漏斗 内 过 滤 ， 以 除去 菌 丝 
5) 在 无 菌 条 件 下 ， 
将 孢子 沉淀 物 用 50mL 无 
6) 

















用 。 





























用 力 振荡 锥 









































丝 碎 片 。 











下 











菌 水 重 




















接种 环 在 无 
菌 孢 子 悬 序 液 前 ， 不 能 取 下 
包子 液 倒 入 125mL 带 有 塞 子 的 无 


型 瓶 以 打 散 孢子 团 ， 并 使 钨 子 从 子 实体 中 释放 出 来 。 
蚁 棉 的 玻璃 漏斗 置 于 无 菌 


装 有 菌 种 的 试管 塞 子 








操作 条 件 下 轻 轻 地 刊 取 霉菌 培养 物 表 面 的 








不 | 














， 一 文 打开 的 菌 种 试管 应 











多 





五 中 ， 瓶 内 装 有 45mL 无 菌 水 和 10 ~ 15 





菌 锥 形 














锥 形 瓶 上 ， 把 振荡 后 的 钨 子 悬 浮 液 倒 人 





以 4000rmin 的 速度 离心 已 过 滤 的 孢子 悬浮 液 ， 去 掉 上 清 液 ， 
新 制作 悬浮 液 并 再 离心 。 
上 述 方法 清洗 孢子 3 次 ， 将 清洗 离心 之 后 的 孢子 沉淀 物 








用 营养 盐 溶 液 稀 释 ， 
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使 悬浮 液 中 含有 孢子 8 x 10 ~ 1.2 x10'cfu/mL (efu 为 菌落 数 ， 可 用 计数 器 计算 ) 。 
7) 试验 中 用 到 的 每 种 霉菌 均 重 复 以 上 操作 ， 并 等 量 混 合 ， 获 得 混合 的 钨 子 悬 译 液 。 
8) 每 次 试验 都 要 准备 新 鲜 的 孢子 悬浮 液 ,或 者 将 克 子 悬浮 液 在 3 ~ 10Y 保存 不 超过 4q。 
7. 孢子 活力 检查 
裁剪 边 长 为 25mm 正方 形 大 小 的 3 片 滤纸 。 灭 落后 ,分别 将 滤纸 平 放 在 装 有 营养 盐 
培养 基 的 平 血 中 ， 再 用 灭 菌 的 喷 筋 器 将 混合 移 子 悬 泽 液 均匀 向 滤纸 表面 喷洒 ， 使 混合 析 
子 悬 浮 液 湿润 整个 滤纸 表面 (喷雾 压力 =110kPa) ， 并 将 已 接种 的 平 由 置 于 温度 为 28 ~ 
30%C 、 相 对 湿度 不 低 于 85% 的 条 件 下 培养 到 14d 后 检测 。 在 3 片 滤纸 上 均 应 有 明显 可 见 
霉菌 生长 ， 如 果 没 有 生长 ， 则 应 重新 试验 。 


29. 3.2 试验 样品 


1) 样品 可 以 是 50mm x50mm 的 方 片 ， 或 直径 为 $50mm 的 圆 片 ， 或 者 从 被 试验 的 
材料 上 切取 不 小 于 76mm 长 的 片 〈 杆 或 管 ) ， 整 个 产品 材料 或 者 其 上 的 一 部 分 均 可 作为 
检测 的 样品 。 样 品 试验 结果 仅 限 于 观测 其 外 观 、 菌 生长 密度 、 光 的 反射 或 透射 ， 或 硬度 
等 物理 性 能 变化 的 评估 。 

2) 薄膜 材料 以 50mm x25mm 的 尺寸 作为 样品 进行 试验 。 

3) 目测 评估 需要 接种 3 个 平行 样品 ， 如 果 样 品 的 正 反 面 不 同 ， 样 品 的 正 反面 都 要 
进行 试验 。 


29.3.3 试验 仪器 


(1) 恒温 恒 湿 培养 箱 温度 能 保持 在 28%C +2%C ， 相 对 湿度 能 保持 在 90% +5% 。 

(2) 高 压 蒸汽 灭 菌 锅 温度 设 定 为 105% + 上 126% ， 压 力 达 到 0. 145 ~ 0. 165MPa。 

(3) 干 热 灭 菌 箱 ”温度 能 保持 在 162% +25 。 

(4) 天 平 ”精度 为 0. 0001g。 

(5) 离心 机 ”转速 能 达到 4000r/min。 

(6) 接种 箱 ”采用 霉菌 孢子 液 接种 箱 。 

(7) 显微镜 采用 普通 光学 显微镜 。 

(8) 二 级 生物 安全 柜 ” 也 允许 用 超 净 工作 台 。 

(9) 冰箱 ”温度 能 保持 在 2 ~ 10%C 。 

(10) 雾 化 器 ”压力 能 达到 110kPa。 

(11) 培养 器 血 ” 宣 采 用 玻璃 或 塑料 培养 四 盛 放样 品 。 

1) 直径 小 于 中 153mm 的 样品 ， 用 100mm x 100mm 的 塑料 盒 或 者 中 150mm 有 盖 培 养 耻 。 

2) 直径 不 小 于 $75mm 或 更 大 的 样品 ， 如 可 拉 伸 的 和 坚硬 的 样 条 ， 可 用 尺寸 为 
400mm x500mm 大 小 的 器 严 。 


29.3.4 试验 步骤 


1. 接种 
向 灭 兰 的 平 阵 中 倒 和 人 厚度 为 3 ~6mm 营养 盐 培 养 基 。 当 培养 基 凝 固 后 ， 将 样品 放置 
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在 该 培养 基 表 面 。 用 灭 菌 后 的 喷雾 如 混合 孢子 甚 浮 液 均匀 向 样品 表面 喷 酒 ， 使 混合 孢 子 
悬浮 液 湿润 整个 样品 表面 ( 噶 筋 压力 三 110kPa) 。 

2. 培养 控制 

(1) 培养 ， 盖 好 已 接种 的 试验 样品 的 平 阵 ， 并 将 它 置 于 温度 为 28 ~ 30% ， 相 对 湿 
度 宇 85% 的 条 件 下 培养 。 将 营养 琼脂 的 器 严 盖 上 盖子 是 为 了 保持 所 需要 的 湿度 ， 大 的 器 
逻 必 要 时 加 用 封条 密封 。 

(2) 培养 时 间 “试验 标准 的 培养 时 间 为 282d4， 当 试 样 表面 生长 的 霉菌 达到 2 级 或 更 
高 等 级 时 ， 也 可 少 于 28d 终止 试验 。 最 终 的 报告 应 详 述 培养 的 持续 时 间 。 

3. 可 见效 果 观 察 

如 试验 仅 为 检测 可 见效 果 ， 可 以 将 样品 从 培养 箱 中 拿 出 ， 直 接 进 行 如 下 评级 ( 见 


































































































































































































表 292)。 
表 29-2 ”样品 上 霉菌 的 生长 情况 及 评价 
样品 上 霉菌 的 生长 情况 等 级 
不 生长 0 
痕 量 生长 〈 在 显微镜 观察 ， 长 霉 面 积 <109% ) 1 
少量 生产 〈 长 霉 面积 10% ~ <30% ) 2 
中 度 生长 〈 长 霉 面 积 30% ~ <60% ) 3 
重度 生长 〈 长 霉 面 积 60% ~100% ) 4 
注 : 确定 痕 量 生长 或 不 生长 (1 级 或 0 级 ) 应 通过 显微镜 观测 证 实 ， 因 为 在 没有 形成 抱 子 情况 下 ， 不 借 








助 显微镜 很 难 判 断 。 报 告 应 记录 使 用 显微镜 的 放大 倍数 以 证 实 观 测 有 效 。 

痕 量 生长 (1 级 ) 可 定义 为 分 散 的 、 稀 少 的 霉菌 生长 ， 如 霉菌 培养 物 中 有 一 定量 的 
移 子 萌发 ， 或 含有 外 部 的 污 物 如 指纹 、 昆 虫 的 辩 便 等 。 连 续 的 网 状 的 生长 延伸 到 整个 样 
品 ， 但 未 履 盖 整 个 样品 ， 应 评价 为 2 级。 

4. 物理 性 能 、 光 学 性 能 、 电 性 能 的 影响 

将 样品 上 的 霉菌 洗 掉 ， 浸 入 氧化 冬 溶 液 〈 体 积 比 1:1000) 中 Smin， 再 用 自来水 清 
洗 ， 室 温 干燥 8 ~ 12h。 按 本 书 1.4 节 中 规定 ,在 温度 23Y + 1 ， 相 对 湿度 50% +5% 
的 试验 条 件 下 进行 状态 调节 。 对 照样 品 的 状态 调节 也 按 本 书 1.4 节 中 规定 进行 。 
29. 3.5 结果 表示 

试验 结果 以 检测 报告 形式 给 出 ， 主 要 包括 以 下 内 容 : 

1) 使 用 的 霉菌 。 

2) 培养 的 时 间 (如 果 提 前 结束 试验 ， 在 报告 中 注 明 )。 

3) 可 见 和 霉菌 生 长 等 级 。 

4) 列 出 物理 、 光 学 及 电 性 能 随 着 培养 时 间 的 变化 ， 给 出 观测 的 样品 数量 及 其 相关 
生 能 变化 的 平均 值 和 最 大 值 。 
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第 30 章 “” 介 电 常数 和 介质 损耗 因数 的 测试 


30.1 硫化 橡胶 介 电 常数 和 介质 损耗 角 正 切 值 的 测定 试验 





所 谓 介 电 常数 (s) 是 指 绝 缘 材 料 在 电场 作用 下 产生 极 化 ， 电 容 絮 极 板 间 有 电介质 
存在 时 的 电容 C. 与 同样 形状 和 尺寸 的 真空 电容 量 Cu 之 比 。 损 耗 角 (6) 是 指 在 交 变 电 
场 下 ， 电 介质 内 流 过 的 电流 向 量 和 电压 向 量 之 间 的 夹 角 (功率 因数 角 p) 的 余 角 。 损 耗 
角 的 正切 (tan6) 也 叫 介质 损耗 因数 ， 是 指 介质 损耗 角 正 切 值 。 

硫化 橡胶 介 电 常数 和 介质 损耗 角 正 切 值 的 测定 试验 方法 可 按照 CBMT 1693 一 2007 
《硫化 橡胶 介 电 常数 和 介质 损耗 角 正 切 值 的 测定 方法 》 进 行 。 


30.1.1 测试 电极 


1. 电极 材料 
电极 材料 如 表 30-1 所 示 。 












































































































































表 30-1 电极 材料 
























































































































































































































































极 材料 规格 要 求 适应 范围 
铝 销 和 锡 销 应 退火 ， 厚 度 为 0.0lmm 左右 ， 用 凡 十 
铝 销 和 全 电 
井 稍 和 锡 稍 | 林 、 变 压 器 油 、 硅 油 或 其 他 合适 油 作为 粘 接 剂 
| “体积 电阻 系数 不 大 于 3000 .em (交流 ) ， 邵 尔 A 硬 | 
橡胶 度 为 40 ~60， 长 面 应 光滑 由 电极 
钢 面 可 镀 防 腐蚀 的 金属 层 ， 但 镀层 应 均匀 一 致 ， 工 一 般 做 辅助 电极 用 ， 对 软 质 胶 可 
作 面 表面 粗糙 度 Ra 值 应 不 低 于 3. 2jm 接 作 接 触电 极 

j 电 粉末 | 石墨 粉 、 银 粉 、 铀 粉 等 管状 试 样 内 电极 用 





























2. 电极 尺寸 
(1) 板 状 试 样 电 极 
1) 方法 A: 板 状 试 样 电极 如 图 30-1 、 表 30-2 所 示 。 


2) 方法 B: 采用 二 电极 系统 。 电 极 尺 寸 大 小 与 试 样 尺寸 相等 ,或 
寸 。 板 状 试 样 日 


















































电极 小 于 试 样 尺 
电极 直径 为 838. 0mm +0. lmm、50. 0mm +0. 1mm 、 中 70. 0mm +0. 1mm。 
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入 入 入 久 信 入 XX 信 久 钻 入 入 XXXXXXXX] 


























图 30-1 板 状 试 样 电极 配置 ( 工 频 ) 
1 一 测量 电极 ”2 一 保护 电极 ”3 一 试 样 4 一 高 压 电极 



























































表 30-2 板 状 试 样 电极 尺 十 (单位 : mm) 
D, D, D; Ds HI H, 
25.0 +0.1 29.0 +0.1 40 =40 
30 5 
50.0 +0.1 54.0 +0.1 74 =74 




















(2) 管状 试 样 电极 
1) 方法 A: 管状 试 样 电极 如 图 302、 表 303 所 示 。 









































图 30-2 ”管状 试 样 电极 配置 ( 工 频 ) 
1 一 保护 电极 2 一 测量 电极 ”3 一 高 压 电 极 4 一 试 样 
























































表 30-3 管状 试 样 电极 尺寸 (单位 : mm) 
Li Ly Ls 8 
25 5 =40 
2.0+0.1 
50 10 =74 
2) 方法 B: 管状 试 样 电极 配置 如 图 30- 























3 所 示 。 管 状 试 样 的 电极 长 度 为 50. 0mm + 2 
0. 1mm 或 70.0mm + 上 0. 1mm。 

3. 电极 装置 

在 进行 高 频 测 试 时 ， 根 据 测 试 频率 与 测 | RSSSSSSS 
试 要 求 可 用 支架 电极 〈 见 图 304) 。 当 频率 2 
大 于 或 等 于 1MHz 且 小 于 10MHz 时 ， 宜 用 测 
微 电 极 〈( 见 图 30-5) ; 当 频 率 大 于 或 等 于 图 303 管状 试 样 电极 配置 (高 频 ) 
10MHz 时 ， 应 用 支架 电极 。 1 一 试 样 2 一 上 电极 3 一 下 电极 
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中 
Nt 

















图 30-4 支架 电极 扫 30-5 





































































































2 测 微 电 极 
1 一 上 盖 螺 休 2 一 上 盖 板 3 一 升降 螺杆 1 一 微调 管 形 电容 器 “2 一 测 试 样品 电容 器 
4 上 电极 导轨 5 一 螺母 6 一 导 简 3 一 上 支撑 板 “4 一 上 电极 “5 一 试 样 
7 一 导 档 螺钉 ”8 一 绝缘 杆 9 一 高 压 6 一 下 电极 7 一 底板 

电极 10 一 试 样 、11 一 测 微 电极 



































12 一 保护 电极 ”13 一 绝缘 板 
( 聚 四 氟 乙 烯 板 ) 14 一 绝缘 
支 脚 15 一 有 机 玻璃 板 























30. 1.2 测试 仪器 
1. 方法 A 
1) 测试 仪器 为 工 频 高 压 电 桥 ， 其 原理 图 如 图 30-6 所 示 。 
2) 测量 范围 损耗 角 正 切 (tan5) 
为 0.001 ~1; 电容 (C) 为 40 ~2000pF。 
3) 电 桥 测量 误差 : 测量 时 误差 不 超 
过 10% 。 当 试 样 tan6 小 于 0.001 时 测量 














误差 不 超过 0. 001， 电 容 的 测量 误差 不 超 
过 5%。 标 准 电 容 絮 的 tan6 应 小 于 
0. 0001 。 

4) 电 桥 必须 有 良好 的 屏蔽 接地 装 
置 。 









































































































































图 30-6 工 频 离 压 电 桥 原理 图 
2. 方法 B T 一 试验 变压器 “C、 一 标准 电容 器 “C, 一 试 样 
方法 B 的 测试 仪器 有 两 种 : 一 种 是 Rs 一 可 变 电 阻 “C, 、C4 一 可 变 电 容 
谐振 升 高 法 〈Q 表 ) ， 另 一 种 是 变 电 钠 。 Rs 一 固定 电阻 G 一 电 桥 乎 衡 指示 器 P 一 放电 器 








1) 谐振 升 高 法 〈Q 表 ) 的 原理 图 如 图 30-7 所 示 。 
中 测量 范围 : 频率 为 50Hz ~50MHz， 电 容 为 40 ~500pF，Q 值 为 10 ~ 600。 
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3 
I 
各 OO 
器 ” 
轩 30-7 ”谐振 升 高 法 〈Q 表 ) 原理 图 
A 一 电流 表 R, 一 耦合 电阻 LL 一 辅助 线圈 C 一 标准 电容 
C, 一 试 样 V、V 一 电压 表 (用 Q 位 表示 ) 



































































































































Q 忆 测量 误差 : 电容 误差 为 0.5%C+0. 1pF,，Q 值 +10%; 有 关 仪 器 的 测量 误差 均 为 


+10% 。 





2) 变 电 钠 法 原理 图 如 图 




















振荡 器 


30-8 所 示 。 
六 
| 
| 
0 
CK cK | 指示 器 























30.1.3 试 样 
1. 试 样 尺寸 

































































轨 30-8 ” 变 电 钠 法 原理 图 
C 一 可 调 电 容 工 一 谐振 线圈 C, 一 管 形 微 调 电 容 
C, 一 主 电容 C, 一 试 样 








u 











1) 方法 A 试 样 尺寸 如 表 30-4 所 示 。 
表 30-4 试 样 尺 寸 (方法 A) (单位 : mm) 
试 样 尺 寸 厚 度 
板 状 a 
准 多 质 橡胶 1. 0 +0. 1 
管状 管 长 100 


























2) 方法 B 试 样 尺寸 如 表 30-5 所 示 。 
表 30-5 试 样 尺寸 (方法 B) (单位 : mm) 
试 样 尺 十 厚度 
到 形 : $38 ' 6 、$50 1 、g$100 
人 正方 形 , 边 长 100 41 0 
质 橡胶 2.0 +0.2 








管 长 50 二， 管 长 70 1 








| 
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2. 试 样 的 制备 
试 样 的 制备 应 符合 本 书 1.6 节 的 规定 ， 也 可 以 在 符合 试 样 厚度 尺寸 的 胶 板 上 用 旋转 
裁 刀 进行 裁 切 。 不 同 制 样 方法 的 试验 结果 无 可 比 性 。 


























3. 试 样 数量 
试 样 的 数量 不 少 于 3 个 。 


30.1.4 试验 条 件 


1) 试 样 表 面 应 清河、 平滑， 无 裂纹 、 气 泡 和 杂质 等 ， 试 样 表面 应 用 蕊 有 无 水 乙醇 
的 布 擦洗 。 

2) 试 样 应 在 标准 实验 室温 度 及 湿度 下 至 少 调节 24h。 

3) 当 试 样 处 理 有 特殊 要 求 时 ， 可 按 其 产品 标准 规定 的 进行 。 

4) 试 样 在 硫化 与 试验 之 间 的 时 间 间 隔 按 本 书 1.6 节 的 规定 执行 。 
30.1.5 试验 步骤 

1. 方法 A 

1) 试验 电压 为 1000 ~3000V, 一般 情况 下 为 1000V， 电 源 频率 为 50Hz。 

2) 按 设备 说 明 书 正确 连接 设备 。 

3) 接 通 电源 预 热 30min。 

4) 将 试 样 接 入 电 桥 C, 的 桥 臂 中 ， 加 上 试验 电压 ， 根 据 电 桥 使 用 方法 进行 平衡 ,， 读 
取 RR,， 和 tan6 或 C, 的 值 。 

2. 方法 表 法 ) 

1) 按照 Q 表 的 操作 规程 调整 仪器 ， 选 定 测量 频率 ， 测 定 C, 和 0, 的 值 。 

2) 将 试 样 放 入 测试 电极 中 ， 并 调节 电容 器 C,， 使 电路 谐振 ， 达 到 最 大 0 值 记 下 调 
谐 电 容量 C, 和 0, 的 值 。 

3) 将 试 样 从 测试 电极 中 取出 ， 调 节 C, 或 测试 电极 的 距离 ， 使 电路 重新 谐振 ， 记 下 
C, 或 测试 电极 的 校正 电容 值 与 @ 值 ， 并 根据 测试 值 计算 出 损耗 角 tané 与 介 电 常数 e。 

4) 其 他 高 频 测 试 仪器 按 其 说 明 书 进行 操作 ， 通 过 测试 值 计 算出 损耗 角 tan8 和 介 电 
常数 e。 
30.1.6 结果 表示 


1. 方法 A 
介质 损耗 角 正 切 值 (tan6) 可 在 电 桥 上 直接 读数 ， 按 下 式 进行 计算 : 
tan8 =27fR,C, x10™ 










































































































































































式 中 大 
尺 一 一 固定 电阻 阻 值 ， 单 位 为 Q; 
C, 一 一 可 变 电 容 值 ， 单 位 为 pF。 
2) 介 电 常数 (s) 的 计算 如 表 30-6 所 示 。 
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表 30-6 介 电 常数 的 计算 
板 状 试 样 管状 斌 样 
Ds 
11.3dCiR， 1.8CIRin 一 - 
<0.1 a 
SR. 二 
及 、 (Li +8g) 
Ds 
11. 3dCR4 1.8CIRin — 
>0.1 人 去 
SR、(1 +tan25) 
| R. (Li+g) (1 +tan’é) 


式 中 






































注 : 式 中 ，d 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 cm; C, 一 标准 电容 器 电容 量 ， 自 















































位 为 PF; R, 一 固定 电阻 阻 值 ， 单 位 为 





1 
Q; RR 一 可 变 电 阻 阻 值 ， 单 位 为 0; 5 一 电极 有 效 面 积 ， 单 位 为 cm?，5 三 本 (D+g)”(D 为 测量 






































电极 有 效 直径 ) ; L 一 管状 试 术 








测量 电极 长 度 ， 单 位 为 cm; Ds 一 管 外 径 ， 单 位 为 em; D ,一 管内 径 ， 























单位 为 cm; g 一 测量 电极 与 环 
2. 方法 B 
(1) 电容 的 计算 

















电极 间距 ， 单 位 为 em。 





1) 谐振 升 高 法 应 用 文 架 电极 时 按 下 式 计算 : 











应 用 测 微 电极 时 按 下 式 计算 : 

















2) 变 电 纳 法 〈 配 用 测 微 电 





tk 中 : 


当 电极 直径 为 38mm 时 ， 则 


C30=0 40. 
C. =C -C+C, 
极 ) 按 下 式 计算 : 
C.=C,-C,+C, 
5 
* 11.3d 
C,=1/d 


C0. 一 一 试 样 的 并 联 等 值 电容 ， 单 位 为 pF ; 
0 一 一 电极 间距 为 试 样 厚度 4， 且 无 试 样 时 谐振 电 
C, 一 一 有 试 样 时 谐振 电容 值 ， 单 位 为 pF ; 












































CI 一 一 无 试 样 时 ,调节 测 微 电 极 达 到 谐振 时 ， 况 
pF; 
;一 一 有 试 样 时 ， 
为 pF; 
5 一 电极 面积 ， 单 位 为 om; 
羊 厚度， 单位 为 cm。 
(2) 介 电 常数 e 的 计算 ” 介 电 常数 s 按 下 式 计算 
dC 
Se 


-=14.4x— 
D 


a 


C 





| 微量 








容量 ， 单 位 为 pF; 


电极 的 校正 电容 值 ， 单 位 为 





测 微 电极 间距 等 于 试 样 厚度 时 ， 测 微 电 极 的 校正 电容 值 ， 单 位 
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式 中 “C, 一 一 试 样 的 并 联 等 值 电容 ， 单 位 为 PF; 
d 一 一 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 em; 
DD 一 一 电极 的 直径 ， 单 位 为 cm。 
(3) 介质 损耗 角 正 切 tan6 值 的 计算 
1) 谐振 升 高 法 (Q 表 法 ) 按 下 式 计算 : 















































C (Qi1+0,) 
tanp = 一 一 
QQ:(C、 
2) 变 电 钠 法 : 各 种 高 频 损 耗 测 试 仪 配 用 测 微 电 极 使 用 时 按 下 式 计算 : 
_AC,- AC, 
tan 2C. 








式 中 “5 一 一 无 电极 时 谐振 回路 标准 电容 器 指示 值 ， 单 位 为 pF ; 
0 一 一 无 试 样 且 电极 间距 为 d 时 的 谐振 @ 值 ; 
Q,; 一 一 电极 间 有 试 样 时 的 谐振 @ 值 ; 
C0. 一 一 试 样 的 并 联 等 值 电容 ， 单 位 为 pF ; 
AC 一 一 有 试 样 且 两 次 衰减 至 谐振 峰 0.707 时 ,微调 电 
AC 一 一 无 试 样 时 两 次 衰减 至 谐振 峰 0.707 时 ,微调 电容 变化 
(4) 管状 试 样 测试 结果 计算 
1) 试 样 电 容量 C, 按 下 式 计算 : 

















容 变 化 量 ， 单 位 为 pF ; 
容 变 化 量 ， 单 位 为 pF。 























Ca eC 
式 中 C 一 一 无 试 样 时 的 谐振 电容 量 ， 单 位 为 pF ; 
C, 一 一 有 试 样 时 的 谐振 电容 量 ， 单 位 为 pF。 

2) 试 样 介 电 常数 e 按 下 式 计算 : 


= 一 其 中 : C = 
e c 中 : C, 























式 中 /一 一 电极 长 度 ， 单 位 为 em; 

D1、D, 一 一 管 外 径 和 内 径 ， 单 位 为 em。 
3) 损耗 角 正 切 值 的 计算 分 以 下 两 种 情况 : 
与 Q 表 接 线 柱 直 接连 线 时 按 下 式 计算 .; 














Ci ( Qi Q,) 
tand 三 一 

Q10,C, 

当 高 频 介质 损耗 角 测 试 仪 与 测 微 电 极 连接 时 按 下 式 计算 : 
AC. -AC, 
tan6 = 
2C. 
式 中 Cl、Q, 一 一 无 试 样 时 的 谐振 电容 量 及 Q 值 ; 








容量 
C,、0, 一 一 有 试 样 时 的 谐振 电容 量 及 0 值 ; 
AC. 一 有 试 样 且 两 次 衰减 至 谐振 峰 0.707 时 的 微调 电容 变化 量 ， 单 位 为 PEF; 


' $52. 
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AC, 


























位 数 表示 ， 取 2 位 有 效 数 字 。 
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无 试 样 且 两 次 衰减 至 谐振 峰 0. 707 时 的 微调 电容 变化 量 ， 单 位 为 pF。 
试验 结果 以 每 组 试验 结果 的 


电气 绝缘 材料 电容 率 和 介质 损耗 因数 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1409 一 2006《 测 


量 电气 绝缘 材料 在 工 频 、 音 频 、 高 频 (包括 米 波 波长 在 内 ) 下 电容 率 和 介质 损耗 因数 
的 推荐 方法 》 进 行 。 








30.2.1 











试 样 和 电极 


1. 试 样 的 几何 形状 


测定 材料 的 电容 率 和 介质 损耗 因数 ， 最 好 采用 板 状 i 














式样 ， 也 可 采用 管 


状 试 样 。 











在 测定 电容 率 需 要 较 高 精度 时 ， 最 大 的 误差 来 自 试 样 
因此 厚度 应 足够 大 ， 以 满足 测量 所 需要 的 精确 度 。 厚 度 的 选 有 
备 方法 和 各 点 间 厚 度 的 变化 。 对 1% 的 精确 度 来 讲 ， 


的 误差 ， 


















































1.9 








更 高 精确 


度 : 
/x 


称 量 法 测定 
电容 时 ,使 


， 最 好 是 采 月 
分 布 在 整个 试 样 表面 上 ， 且 厚度 均匀 度 在 土 1% 内 。 如 细 
厚度 。 选 取 试 样 的 面积 时 应 能 提供 满足 精度 要 求 的 试 样 电容 。 测 量 10pF 的 








日 较 厚 的 试 样 ， 如 6 ~ 12mm。 测 









































用 有 良好 屏蔽 保护 的 仪器 。 由 于 现 有 仪器 的 极限 分 辨 能 








样 应 薄 些 ， 直 径 为 10cm 或 更 大 些 。 
氏 损 耗 因 数值 时 ， 很 重要 的 一 点 是 导线 串联 电阻 引入 的 损耗 要 尽 可 能 地 小 ， 
即 被 测 电容 和 该 电阻 的 乘积 要 尽 可 能 小 。 还 有 ， 被 测 电容 对 总 电容 的 比值 要 尽 可 能 地 
大 。 第 一 点 表示 导线 电阻 要 尽 可 能 低 及 试 样 电 容 要 小 。 第 二 点 表示 接 有 试 样 桥 臂 的 总 电 


需要 测 


容 要 尽 可 能 小 ， 









































与 试 样 并 联 的 电容 不 应 大 于 约 5pF。 
2. 电极 系统 


(1) 加 到 试 样 上 的 电极 “电极 可 选用 规定 中 的 任意 一 种 。 如 果 不 ) 


尺寸 的 误差 ， 尤 





是 试 样 厚度 
决定 于 试 样 的 制 
mm 的 厚度 就 足够 了 ， 但 是 对 于 
量 厚度 必须 使 测量 点 有 规则 地 





= 











材料 的 密度 是 已 知 的 ， 则 可 月 


< 





力 约 为 1PF， 因 此 试 








日 试 样 电容 要 大 。 因 此 ， 试 样 电容 最 好 取 值 为 20pPF， 在 测量 回路 中 ， 












































试 样 上 下 的 两 个 电极 难以 对 齐 时 ， 其 中 一 个 电极 应 比 另 一 个 电极 大 些 。 














/ 


保护 环 ， 而 ] 





量 


已 经 加 有 电极 的 


试 样 应 放置 在 两 个 金属 电极 之 间 ， 这 两 个 金属 电极 要 比试 样 上 的 电极 稍 小 些 。 对 于 平板 
























































形 和 圆柱 形 电极 结构 ， 真 空 电容 的 计算 和 边缘 校正 见 表 30-7。 
表 30-7 真空 电容 的 计算 和 边缘 校正 
电极 极 间 法 向 电容 边缘 电容 的 校正 
1. 有 保护 环 的 圆 盘 状 电极 





























4 4 
Co =elx 一 =0.08854x- 一 
h 





4= 一 (d +c)? 
a 8) 
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( 续 ) 
极 极 间 法 向 电容 边缘 电容 的 校正 
2. 没有 保护 环 的 圆 盘 状 电极 
a) 电极 直径 = 试 样 直径 时 
1: C 
< 试 样 < ~ =0.029 -0.058lgh 
PTT | 六 
中 忆 =Td) 
ey pp C. 
b) 上 下 电极 相等 ,但 比试 样 直道 — =0.019e, -0. 058lgh +0.010 
小 Co 00 也 
S < 忆 书 =Tdi 
=0. 06954 由 其 中 ,si 是 试 样 相 对 电容 率 的 近似 
试 样 值 ,并 有 a<<h 
A € 
c) 上 下 电极 不 等 一 =0.041e, -0.0771gj +0.045 
di 了 
习 忆 =Td) 
其 中 ,si 是 试 样 相对 电容 率 的 近似 
试 和 信 , 并 且 4 <<h 
3. 有 保护 环 的 圆柱 形 电 极 
2T(ZI +g) 
Co =s0 CY 
n(d,/di) ph 
=0.2416 x 
lg( ds/di ) 
4. 没有 保护 环 的 圆柱 形 电 极 
RE 
试 样 2m7 h+di “10 
AAAUARAANANLAAAA | Co -2 | 
> n(d,/di) Cc. 
3 =0.019e, -0.058lgh +0.010 
EL 一 一 一 去 
td 已 =T(di +h) 
其 中 ,si 是 试 样 相对 电容 率 的 近似 值 
注 : 表 中 电容 单位 为 PF， 各 种 尺寸 单位 为 cm。 
对 于 介质 损耗 因数 的 测量 ， 如 果 试 样 的 表面 和 金属 板 都 不 是 非常 平整 ， 那 么 这 种 类 





必 


型 的 电极 在 高 频 下 不 能 
(2) 试 样 上 不 加 电极 























满足 要 求 。 







































































表面 电导 率 很 低 的 试 样 可 以 不 加 电极 而 将 试 样 插入 电极 系 
统 中 测量 ， 在 这 个 电极 系统 中 ， 试 样 的 一 侧 或 两 侧 有 一 个 充满 空气 或 液体 的 间隙 。 平 板 











电极 或 圆柱 形 电 极 结构 的 

















合适 : 中 空气 填充 测 微 计 电 极 ， 当 试 样 扣 

















包容 计算 公式 由 表 30-8 给 出 。 下 面 两 种 类 型 的 电极 装置 特别 
入 和 不 插入 时 ， 电 容 都 能 





调节 到 同一 个 值 ， 不 


. 554 . 


高 分 子 材料 性 能 测试 手册 








需 进 


F 行 测量 系统 的 








EE 气 校正 就 能 测定 

















电容 率 。 电极 系统 








可 包括 保护 电极 。 包 流体 排出 


法 ,在 电容 率 近 似 等 于 试 样 的 电容 率 ， 而 介质 损耗 因数 可 以 忽略 的 一 种 液体 内 进行 测 


量 ， 这 种 测量 与 试 样 厚度 测量 的 精度 关系 不 大 。 当 相继 采 



































目 两 种 流体 时 ， 试 样 厚度 和 电 










































































































































































































































































































































































































































































极 系统 的 尺寸 可 以 从 计算 公式 中 消去 。 
表 30-8” 试 样 电容 的 计算 (接触 式 测 微 计 电 极 ) 
试 样 电容 说 明 符号 定义 
1. 并 联 一 个 标准 电容 器 来 蔡 代 试 样 电容 C, 一 试 样 的 并 联 电容 
试 样 直径 至 少 比 测 微 计 电极 的 直径 小 2r。 AC 一 取 去 试 样 后 ， 为 恢复 平衡 时 
C,=AC+Cu 在 计算 电容 率 时 必须 采用 试 样 的 真实 厚度 的 标准 电容 器 的 电容 增 量 
大 和 面积 4 C, 一 在 距离 为 "时 ， 测 微 计 电极 
2. 取 去 试 样 后 减少 测 微 计 电 极 间 的 距离 来 蔡 代 试 样 电容 的 标定 电容 
C 一 取 去 试 样 恢复 平衡 ， 洲 
试 样 直径 至 少 比 测 微 计 电极 的 直径 小 2r。 oi 
C, =C。 -C+C。。 | 在 计算 电容 率 时 ， 必 须 采用 试 样 的 真实 厚 i 
度 刀 和 面积 4 人 
C。 Cu 一 测 微 计 电 极 之 间 试 样 所 占据 
3. 并 联 一 个 标准 电容 器 来 替代 试 样 电容 的 ， 间距 分 别 为 + 或 h 的 空 
当 试 样 与 电极 的 直径 同样 大 小 时 ， 仅 存在 一 个 微小 的 误差 ( 因 所 电容 
电极 边缘 电场 畸变 引起 0.2% ~ 0.5% 的 误差 )， 因 而 可 以 避免 空 /一 试 样 与 所 加 电极 的 厚度 
气 电 容 的 两 次 计算 h 一 试 样 厚度 
A a #8 
eR 试 样 直 径 等 于 测 微 计 电极 直径 ， 施 于 试 | 相对 电容 率 ; 。 = 
样 上 的 电极 的 厚度 为 零 oh 























试 样 是 与 试验 池 电 极 直 径 相同 的 
足以 使 边缘 效应 忽略 不 计 。 在 测 微 计 电极 中 ,为 了 忽略 边缘 效应 ， 试 术 














圆 片 ， 或 对 测 微 计 





电极 直径 小 两 倍 的 试 样 厚度 。 

















E 极 来 说 ， 试 样 可 以 比 





电极 小 到 








直径 约 比 测 微 计 














(3) 边缘 效应 ”为 了 避免 边缘 效应 引起 电容 率 的 测量 误差 ， 电 极 系统 可 加 上 保护 


电极 。 保 护 电 极 的 宽度 应 至 少 为 两 倍 的 试 样 厚 度 ， 保 护 电 极 和 主 上 
样 厚度 小 。 假 如 不 能 用 保护 环 ， 通 常 需 对 边缘 上 
此 外 ， 在 一 个 合适 的 频率 和 温度 下 ， 边 缘 上 

















电容 进行 修正 。 
电容 可 采 月 

































































































































































EE 极 之 间 的 间 际 应 比试 


目 有 保护 环 和 无 保护 环 的 测量 来 


其 他 合适 的 低 损 耗 粘 接 剂 将 金属 稍 贴 在 试 样 
厚度 最 大 为 100pm， 也 可 使 





用 于 玻璃 、 云 母 和 陶瓷 等 材料 ， 银 是 普遍 使 


获得 ， 用 所 得 到 的 边缘 电容 修正 其 他 频率 和 温度 下 的 电容 也 可 满足 精度 要 求 。 
3. 构成 电极 的 材料 
(1) 金属 稍 电极 “用 极 少量 的 硅 脂 或 
上 。 人 金属 稍 可 以 是 纯 锡 或 铅 ， 也 可 以 是 这 些 金属 的 合金 ， 其 
用 厚度 小 于 10pm 的 铝箔。 但 是 ， 铝 箱 在 较 高 温度 下 易 形 成 一 层 电 绝 缘 的 氧化 膜 ， 这 层 
氧化 腊 会 影响 测量 结果 ， 此 时 可 使 用 金 箱 。 
(2) 烧 熔 金属 电极 ”人 烧 熔 金属 电极 适 
用 的 ， 但 是 在 高 温 或 高 湿 下 ， 最 好 采用 金 。 
(3) 顺 镀 金属 电极 ” 锐 或 铜 电极 可 以 噶 镀 在 试 相 




















成 膜 。 这 种 电极 还 能 喷 在 布 上 ， 因 为 它们 不 穿 透 非常 小 的 孔 眼 。 


上 ， 它 们 能 直接 在 粗糙 的 表面 上 
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(4) 阴极 蒸发 或 高 真空 藻 发 金属 电极 ”假如 处 理 结果 既 不 改变 也 不 破坏 绝缘 材料 
的 性 能 ， 而 且 材 料 承 受 高 真空 时 也 不 过 度 逸 出 气体 ， 则 该 方法 是 可 以 采用 的 。 这 一 类 电 
极 的 边缘 应 界限 分 明 。 

(5) 冬 电 极 和 其 他 液体 金属 电极 “把 试 样 夹 在 两 块 互 相配 合 好 的 四 模 之 间 ， 门 模 
中 充 有 液体 金属 ， 该 液体 金属 必须 是 纯净 的 。 因 为 求 蔡 气 是 有 毒 的 ， 所 以 来 电极 不 能 用 
于 高 温 ， 即 使 在 室温 下 用 时 ， 也 应 采取 措施 。 

(6) 导电 漆 “无论 是 气 干 或 低温 烘 干 的 高 电导 率 的 银 漆 都 可 用 作 电 极 材料 。 此 种 
电极 的 缺点 是 试 样 涂 上 银 漆 后 不 能 立即 进行 试验 ， 通 党 要 求 12h 以 上 的 气 干 或 低温 烘 干 
时 间 ， 以 便 去 除 所 有 的 微量 溶剂 ， 否 则 ， 溶 剂 可 使 电容 率 和 介质 损耗 因数 增加 。 同 时 应 
注意 漆 中 的 洲 剂 对 试 样 应 没有 持久 的 影响 。 

要 使 用 刷 漆 法 做 到 边缘 界限 分 明 的 电极 较 困 难 ， 但 使 用 压板 或 压 敏 材料 遮 框 喷漆 可 
克服 此 局 限 。 但 在 极 高 的 频率 下 ， 因 银 漆 电极 的 电导 率 会 非常 低 ， 此 时 则 不 能 使 用 。 

(7) 石墨 ”一般 不 推荐 使 用 石墨 ， 但 是 有 时 候 也 可 采用 ， 特 别 是 在 较 低 的 频率 下 。 
石墨 的 电阻 会 引起 损耗 的 显著 增 大 ， 若 采用 石墨 巧 浮 液 制 成 电极 ， 则 石墨 还 会 穿 透 试 
样 。 

4. 电极 的 选择 

(1) 板 状 试 样 ”考虑 下 面 两 点 很 重要 : 中 不 加 电极 ， 测 量 时 快 而 方便 ， 并 可 避免 
由 于 试 样 和 电极 间 的 不 良 接触 而 引起 的 误差 。@ 若 试 样 上 是 加 电极 的 ， 由 测量 试 样 厚度 
h 时 的 相对 误差 AhAh 所 引起 的 相对 电容 率 的 相对 误差 As,/e, 可 由 下 式 得 到 : 

Ae, Ah 
cB 



































































































































































































































式 中 ”As 一 一 相对 电容 率 的 偏差 ; 
2, 一 一 相对 电容 率 ; 
/一 一 试 样 厚度 ; 

Ah 一 一 试 样 厚度 的 偏差 。 
若 试 样 上 加 电极 ， 且 试 样 放 在 有 固定 距离 ;> 的 两 个 电极 之 间 ， 这 时 
As， [' 所] x 全 
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式 中 se 一 一 试 样 漫 入 所 用 流体 的 相对 电容 率 ， 对 于 在 空气 中 的 测量 则 ei 等 于 1。 

对 于 相对 电容 率 为 10 以 上 的 无 孔 材 料 ， 可 采用 沉积 金属 电极 。 对 于 这 些 材料 ， 电 
极 应 覆盖 在 试 样 的 整个 表面 上 ， 并 且 不 用 保护 电极 。 对 于 相对 电容 率 在 3 ~10 之 间 的 材 
料 ， 能 给 出 最 高 精度 的 电极 是 金属 稍 、 系 或 沉积 金属 ， 选 择 这 些 电极 时 要 注意 适合 材料 
的 性 能 。 帮 厚度 的 测量 能 达到 足够 精度 时 ， 试 样 上 不 加 电极 的 方法 方便 而 更 可 取 。 假 如 
有 一 种 合适 的 流体 ， 它 的 相对 电容 率 已 知 或 者 能 很 准确 地 测 出 ， 则 采用 流体 排出 法 是 最 
好 的 。 

(2) 管状 试 样 ”对 管状 试 样 而 言 ， 最 合适 的 电极 系统 将 取决 于 它 的 电容 率 、 管 壁 
厚度 、 直 径 和 所 要 求 的 测量 精度 。 一 般 情况 下 ， 电 极 系统 应 为 一 个 内 电极 和 一 个 稍为 罕 
一 些 的 外 电极 及 外 电极 两 端的 保护 电极 组 成 ， 外 电极 和 保护 电极 之 间 的 间隙 应 比 管 壁 厚 
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度 小 。 对 小 直径 和 中 等 直径 的 管状 试 样 ， 外 表面 可 加 三 条 销 带 或 沉积 金属 带 ， 中 间 一 条 
用 作为 外 电极 (测量 电极 ) ， 两 端 各 有 一 条 用 作 保护 电极 。 内 电极 可 用 汞 ， 沉 积 金属 膜 
或 配合 较 好 的 金属 世 轴 。 

对 于 高 电容 率 的 管状 试 样 ， 其 内 
可 以 不 用 保护 电极 。 






























































电极 和 外 





电极 可 以 伸展 到 管状 试 样 的 全 部 长 度 上 ， 




















对 于 大 直径 的 管状 或 圆 简 形 试 样 ， 其 








电极 系统 可 以 是 圆 形 或 矩形 的 搭 接 ， 并 且 只 对 
管 的 部 分 圆周 进行 试验 。 这 种 试 样 可 按 板 状 试 样 对 待 ， 金 属 稍 、 沉 积 金属 膜 或 配合 较 好 
的 金属 芯 轴 内 电极 与 金属 稍 或 沉积 金属 膜 的 外 电极 和 保护 电极 一 起 使 用 。 如 采用 金属 销 
做 内 电极 ,为 了 保证 电极 和 试 样 之 间 的 良好 接触 ， 需 在 管内 采用 一 个 弹性 的 可 膨胀 的 夹 
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wo 


































































































对 于 非常 准确 的 测量 ， 在 厚度 的 测量 能 达到 足够 的 精度 时 ， 可 采用 试 样 上 不 加 电极 
的 系统 。 对 于 相对 电容 率 e, 不 超过 10 的 管状 试 样 ， 最 方便 的 电极 是 用 金属 稍 、 冬 或 沉 
积 金属 膜 。 相 对 电容 率 在 10 以 上 的 管状 试 样 ， 应 采用 沉积 金属 膜 电 极 ; 瓷 管 上 可 采用 


烧 熔 金属 电极 。 电 极 可 像 带 材 一 样 包 覆 在 管状 试 样 的 全 部 圆周 或 部 分 圆周 上 。 
30.2.2 试验 步骤 


1. 试 样 的 制备 
试 样 应 从 固体 材料 上 截取 ， 为 了 满足 要 求 ， 应 按 相关 标准 的 要 求 来 种 
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备 。 















































应 精确 地 测量 厚度 ， 使 偏差 在 + 上 0.2% 或 上 0.005mm ( 取 绝 对 值 较 小 者 ) 以 内 ， 测 
量 点 应 均匀 地 分 布 在 试 样 表面 。 必 要 时 ， 应 测 其 有 效 面积 。 

2. 条 件 处 理 

条 件 处 理应 按 相 关 规 范 规定 进行 。 

3. 测量 

电气 测量 应 按 标准 规定 的 方法 进行 。 

在 1MHz 或 更 高 频率 下 ， 必 须 减 小 接线 的 电感 对 测量 结果 的 影响 。 此 时 ， 可 采用 同 















































轴 接 线 系统 。 当 用 变 电 抗 法 测量 时 ， 应 提供 
30. 2.3 结果 表示 


1. 相对 电容 率 =, 
相对 电容 率 e, 是 指 电容 器 的 电极 之 间 及 电极 周围 的 空间 全 部 充 以 绝缘 材料 时 ， 
电容 C, 与 同样 电极 构 形 的 真空 电容 Cu 之 比 : 


个 固定 微调 电容 器 。 




















~ 





C 
> 
Co 
式 中 s, 一 一 相对 电容 率 ; 
C0, 一 一 充 有 绝缘 材料 时 电容 器 的 电极 电容 ; 
































Cu 一 一 真空 中 电容 器 的 电极 电容 。 
在 标准 大 气压 下 ， 不 含 二 氧化 碳 的 干燥 空气 
用 这 种 电极 构 形 在 空气 中 的 电容 C, 来 代替 Co 测量 相对 


的 相对 电容 率 es, 等 于 1.00053。 因 此 ， 
电容 率 e, 时， 也 有 足够 的 精确 
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度 。 

在 一 个 测量 系统 中 ， 绝 缘 材 料 的 电容 率 是 在 该 系统 中 绝缘 材料 的 相对 电容 率 e, 与 
真空 电气 常数 so 的 乘积 。 

试 样 加 有 保护 电极 时 其 相对 电容 率 s, 可 按 下 面 的 公式 进行 计算 ， 没 有 保护 电极 时 
试 样 的 被 测 电容 C: ， 包 括 了 一 个 微小 的 边缘 电容 C.， 其 相对 电容 率 为 

CE 
€£, = 
Co 



































e 





式 中 s, 一 一 相对 电容 率 ; 

C: 一 一 没有 保护 电极 时 试 样 的 电容 ; 

C. 一 一 边缘 电容 ; 

Cu 一 一 法 向 极 间 电 容 。 

必要 时 ， 应 对 试 样 的 对 地 电容 、 开 关 触 头 之 间 的 电容 及 等 值 串联 和 并 联 电容 之 间 的 
差 值 进行 校正 。 

2. 介质 损耗 因数 (tan6) 

介质 损耗 因数 tan8 按照 所 用 的 测量 装置 给 定 的 公式 ， 根 据 测 出 的 数值 来 计算 。 复 
相对 电容 率 =, 由 相对 电容 率 和 损耗 指数 计算 而 得 到 。 相 关 计 算 公 式 为 


了 4 
€,=E, 一 ]e， 





























E! =e， 


ES = ctan6 
4 


r 


tan6 = 人 
忆 


式 中 ,一 一 复 相 对 电容 率 ; 
se' 一 一 损耗 指数 ; 
2! .6, 一 一 相对 电容 率 ; 
tanb 介质 损耗 因数 。 
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31.1 硫化 橡胶 工 频 击 穿 电 压强 度 和 耐 电 压 的 测定 试验 


试验 中 ， 迅 速 将 电压 升 高 到 规定 值 ， 保 持 一 定时 间 试 样 未 被 击 穿 ， 称 此 电压 值 为 试 
样 的 耐 电压 值 。 试 样 在 某 一 电压 作用 下 被 击 穿 ， 此 时 的 电压 值 称 击 穿 电压 。 试 样 的 击 穿 
电压 与 其 厚度 之 比 ， 称 为 击 穿 电压 强度 。 

硫化 橡胶 工 频 击 穿 电压 强度 和 耐 电压 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1695 一 2005《 硫 
化 橡胶 工 频 击 穿 电压 强度 和 耐 电 压 的 测定 方法 》 进 行 。 


31.1.1 试验 装置 
击 穿 电压 测试 原理 图 如 图 31-1 所 示 。 
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图 31-1 击 穿 电 压 测 试 原理 图 
Ki 一 电源 开关 “由 一 调 压 变压器 V 一 电压 表 T, 一 高 压 变压器 
AK, 一 过 电流 继电器 、A 一 上 电极 B 一 下 电极 R, 一 试 样 







































































1. 工 频 电源 

工 频 电源 频率 为 50Hz 的 正弦 波 ， 其 波形 失真 率 不 大 于 5% 。 

2. 高 压 变压器 

1) 高 压 变压器 的 容量 应 保证 次 级 额定 电流 不 少 于 0. 1A， 保证 设备 在 击 穿 瞬 间 不 被 
烧 坏 。 

2) 为 保证 电压 能 均匀 上 升 ， 并 能 控制 升 压 速度 ， 应 采用 自动 升 压 装置 。 

3. 调 压 变压器 

调 压 变压器 应 能 均匀 地 调节 电压 ， 其 容量 与 试验 变压器 容量 相同 。 电 压 测 定 可 在 高 
压 侧 用 不 大 于 2. 5 级 高 压 静 电 伏 特 计 、 放 电 球 隙 测 压 计 或 通过 电压 互感 器 来 测量 ， 也 可 
以 在 低压 侧 用 不 大 于 1.5 级 的 伏特 计 测 量 ， 其 测量 误差 为 +4% 。 

4. 过 电流 继电器 

过 电流 继电器 的 动作 电流 应 使 高 压 试验 变压器 的 次 级 电流 小 于 其 额定 值 。 
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5. 电极 

(1) 电极 材料 ” 板 状 试 样 电极 材料 是 黄 
棒 、 导 电 粉 未 等 ， 外 电极 材料 为 铝 稍 、 铜 稍 。 

(2) 电极 尺寸 ” 板 状 试 样 电极 如 图 31-2 所 示 ， 管 状 试 样 电极 如 图 31-3 所 示 ， 电 极 


尺寸 如 表 31-1 所 示 。 


刁 ， 管 状 试 样 电极 内 电极 材料 为 铝 销 、 铀 
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图 31-3 ”管状 试 样 电极 
1 一 外 电极 2 一 内 电极 3 一 试 样 


























图 312 板 状 试 样 电极 
























































表 31-1 电极 尺寸 (单位 : mm) 
试 样 电极 尺寸 
板 状 D=25 +0.1, H=25+0.1, r=2.5 或 3.2 
管 状 =25， =50 





心 ， 电 极 与 试 样 接触 时 的 压力 按 产品 标准 规定 。 














试验 时 要 求 上 下 电极 应 对 准 ， 
6. 厚度 测量 装置 
厚度 测量 装置 的 测量 结果 精确 到 0. 01mm。 


31.1.2 试 样 















































1) 试 样 尺寸 如 表 31-2 所 示 。 
表 31-2 试 样 尺寸 (单位 : mm) 
试 和 档 斥 ” :起 厚度 
板 状 圆 形 : 直径 50 +1; 长 度 100 +1 ne 
正方 形 : 边 长 50 +1; 长 度 100 1 软 质 胶 : 1 +0.2 
便 质 胶 : 4+0.2 
管状 长 度 100 1 














2) 试 样 制 备 时 可 模压 硫化 ， 也 可 以 在 符合 试 样 厚度 尺寸 的 胶 板 上 用 旋转 裁 刀 进 行 


裁 切 。 不 同 制 样 方法 的 试验 结果 无 可 比 性 。 
3) 试 样 表面 应 清洁 、 平 滑 ， 无 裂纹 、 气 泡 和 杂质 等 ， 试 样 表面 应 月 


的 布 条 擦洗 。 
4) 试 样 数量 : 每 组 试 样 不 少 于 3 个。 























散 有 无 水 乙醇 
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31.1.3 ”试验 步骤 


1. 试 样 状态 调节 

1) 将 擦 净 的 试 样 放 在 温度 为 23% +2%C 和 相对 湿度 为 50% +5% 的 条 件 下 调节 
24h。 成 品 试 样 调节 有 特殊 要 求 时 ， 可 按 产 品 标准 规定 进行 。 

2) 试 样 的 环境 调节 、 试 验 温度 、 湿 度 等 应 符合 本 书 1. 6 节 的 规定 。 

2. 试验 介质 

试验 介质 为 变压器 油 (也 可 按 测试 产品 标准 选用 ) ， 间 距 2. 5mm 交 货 时 ， 其 击 穿 电 
压 应 不 小 于 35kV。 

3. 击 穿 电 压强 度 试验 
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(1) 连续 升 压 ”试验 电压 从 零 开 始 ， 按 表 31-3 规定 的 升 压 速度 连续 均匀 升 压 ， 直 
至 试 样 被 击 穿 ， 读 取 击 穿 电压 值 。 
表 31-3 连续 升 压 法 升 压 速度 





























击 穿 电压 /kV <20 三 20 
升 压 速度 / (kV/s) 1 2 





(2) 逐 级 升 压 “ 按 连续 升 压 法 所 测 得 的 试 样 击 穿 电压 值 的 50% 作为 起 始 电压 ， 停 
留 lmin 后 奉 试 样 未 被 击 穿 ， 则 按 表 314 规定 的 电压 值 逐 级 升 压 ， 并 在 每 一 级 电压 上 停 
留 1min， 直 至 试 样 被 击 穿 为 止 。 帮 在 升 压 过 程 中 发 生 击 穿 ， 应 读 取 前 一 级 的 电压 值 ; 













































































若 击 穿 发 生 在 保持 不 变 的 电压 级 上 ， 则 以 该 级 电压 作为 击 穿 电压 。 
表 31-4 逐 级 升 压 法 升 压 电压 值 


















































击 穿 电 压 /kV <5 5~ <25 25 ~ <50 三 50 
每 级 升 压 电 压 值 /kV 0.5 1 2 5 














4. 耐 电压 试验 

















迅速 将 电压 升 高 到 由 产品 标准 规定 的 电压 值 停留 Imin ， 观 察 试 样 是 否 击 穿 。 若 不 
击 穿 ， 则 定 此 电压 为 耐 电压 值 。 


31.1.4 结果 表示 


击 穿 电压 强度 已 〈 单 位 为 kV/mm) 按 下 式 计算 : 
E=U/d 


























式 中 U0 一 击 穿 电 压 ， 单 位 为 kV; 
4 一 一 试 样 厚度 ， 单 位 为 mm。 
取 3 个 试 样 的 中 位 数 为 试验 结果 ， 保 留 小 数 点 后 一 位 。 
31.2 ”塑料 薄膜 静电 性 的 测定 试验 〈 半 衰 期 法 ) 


测试 原理 : 在 规定 的 测试 条 件 下 ， 对 放电 电极 施加 高 电压 ， 以 电学 放电 形式 使 试 样 
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"S61: 





带电 。 在 停止 施加 高 电压 后 





电荷 泄漏 性 能 。 
(1) 静电 电压 

地 电压 ， 以 U 表示 。 
(2) 静电 电场 强度 

的 静电 电场 强度 ,以 








(3) 静电 峰值 电压 











不 。o 





(4) 静电 峰值 电场 强度 试 术 


以 ,表示 。 
(5) 半衰期 当 儿 
的 一 半 时 所 需 的 时 间 ， 





(6) 剩余 项 电 电压 


Loo (1000s 后 ) 、 





试 样 受 某 种 外 界 作 





表示 。 





界 作 用 撤除 后 ， 





以 ti 表示 。 


， 试 样 接 地 自然 衰减 ， 





试 样 受 某 种 外 界 作用 后 ，E 





测试 试 样 半衰期 以 评价 试 样 


其 上 积累 的 相对 稳定 




















LE 受 某 种 外 界 作用 后 ， 所 产生 的 最 大 前 





当 外 界 作 
Uw。(2000s 后 ) 。 


(7) 剩余 静电 电场 强度 ” 当 外 界 作用 撤除 后 ， 作 为 时 间 函 


























试 样 受 茶 种 外 界 作 用 后 ， 所 产生 的 最 大 静电 电 





























度 ， 如 Ewm。(1000s 后 )，Ew。(2000s 后 ) 。 
塑料 薄膜 静电 性 测试 试验 方法 (半衰期 法 ) 可 按照 GBAT 14447 一 1993 《塑料 薄膜 






































可 tt 


31.2.1 试 样 


1) 试 样 应 于 整 、 


触摸 试 样 的 待 测 表面 


2) 均匀 裁 取 试 样 5 片 。 





时 各 取 试 样 5 片 。 





电 性 测试 方法 半衰期 法 》 进 行 。 
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如 果 试 样 正 反 


























用 后 ， 其 上 积累 的 相对 稳定 的 电荷 所 产生 


So 
tt 


带电 后 的 


的 电荷 所 产生 的 对 





电 电 场 强 度 ， 























清洁 ， 应 使 用 洁净 的 包 子 或 戴 着 洁净 的 手套 拿 取 试 柱 








面 的 表面 前 




















电 性 不 同 ， 




















试 样 静电 电压 (或 静电 电场 强度 ) 衰减 至 峰值 


用 撤除 后 ， 作 为 时 间 函 数 而 存在 的 静电 电压 ， 如 


数 而 存在 的 静电 电场 强 





LE 不 可 











用 手 





应 分 别 进 行 测试 ， 此 


3) 试 样 在 本 书 1.4 节 规 定 的 正常 偏差 的 标准 环境 下 进行 状态 调节 至 少 24h， 试 样 





待 测 表面 暴露 在 此 环境 下 ， 并 在 同样 环境 下 进行 测试 。 


31.2.2 试验 装置 
试验 装 














图 














10kV 的 电压 。 


置 示意 图 如 图 31-4 所 示 。 
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31-4 试验 装 





























静电 -时 间 记 录 仪 
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(2) 放电 电极 “用 于 电量 放电 。 
具 用 金属 材料 制 成 ， 

(4) 静电 传感器 “能 无 接触 地 测量 静电 

(5) 静电 计 “静电 计量 程 为 0 ~ 10kV (或 静电 场 强 计量 程 为 0~200kV/m) ， 用 于 
显示 静电 电压 (或 静电 电场 强度 ) 。 

(6) 静电 -时 间 记 录 仪 。 用 于 记录 静电 电压 (或 静电 电场 强度 ) - 时 间 关 系 。 
31.2.3 ”试验 步骤 

1) 把 试 样 装 和 人 夹具 内 ， 夹 好 后 的 试 样 应 平整 ， 无 破裂 ， 无 皱 折 。 

2) 对 放电 电极 施加 -10kV 的 高 电压 ， 当 试 样 达到 静电 峰值 电压 VU，( 或 静电 峰值 
电场 强度 BE,) 时 ， 停 止 施加 高 电压 ， 记 录 并 测定 试 样 的 半衰期 io。 

3) 根据 实际 需要 可 测 剩余 静电 电压 (或 剩余 静电 电场 强度 ) 。 

4) 每 片 试 样 仅 可 测 一 次 。 
31. 2.4 结果 表示 


取 5 个 试 样 的 半衰期 的 算术 平均 值 作为 测试 结果 ， 并 报 出 最 大 值 和 最 小 值 。 半 衰 期 
以 s 为 单位 ， 取 2 位 有 效 数 字 。 


31.3 和 干 固体 绝缘 材料 耐 高 电压 、 小 电流 电弧 放电 试验 

干 固体 绝缘 材料 耐 高 电压 、 小 电流 电弧 放电 的 试验 方法 可 按照 GB/T 1411 一 2002 
《 王 固 体 绝缘 材料 耐 高 电压 、 小 电流 电弧 放电 的 试验 》 进 行 。 
31.3.1 试 样 


1) 对 材料 进行 比较 时 ， 应 在 每 一 材料 的 试 样 上 至 少 作 5 次 试验 。 

2) 试 样 厚度 为 3mm， 使 用 其 他 厚度 时 应 予以 报告 。 

3) 每 一 试 样 应 具有 必要 的 尺寸 ,使 试验 在 平坦 表面 上 进行 ， 并 可 使 电极 装置 既 应 
距 试 样 边缘 不 少 于 6mm， 又 应 距 先 前 试验 过 的 地 方 不 少 于 12mm。 试 验 薄 的 材料 时 ， 要 












































应 能 平整 地 夹 住 试 样 。 
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预先 把 它们 紧 紧 地 夹 在 一 起 ,使 形成 的 试 样 厚度 尽 可 能 接近 推荐 的 厚度 。 
4) 当 试 验 模 塑 部 件 时 ， 应 施加 电弧 于 最 有 意义 的 位 置 。 部 件 的 比较 试验 应 在 类 似 
的 位 置 进行 。 











5) 试验 前 应 使 用 合适 的 方法 去 除 粉尘 、 湿 气 和 指 印 等 。 

6) 除 另 有 规定 外 ， 试 样 应 在 温度 为 23Y +2% 、 相 对 湿度 为 50% +5% 的 标准 大 气 
中 至 少 暴露 24h。 
31. 3.2 试验 装置 


1. 试验 回路 
试验 设备 电气 回路 的 主要 部 件 有 变压器 、 可 变 比 自 耦 变压器 、 电 压 表 、 毫 安 表 、 电 
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流 控制 电阻 器 、 抑 制 电阻 器 、 空 世 电 感 器 、 断 电器 、 计 时 器 、 接 触 器 。 次 级 回路 接线 杂 

散 电容 应 小 于 40pPF。 大 的 杂 散 电容 可 能 会 干扰 电弧 的 形状 并 影响 试验 结果 。 
2. 电极 和 电极 装置 
(1) 电极 ”电极 由 直径 为 2.4mm +0.05mm， 无 裂纹 、 丫 痕 或 粗糙 症 点 的 钨 棱 制 

成 。 活动 电极 长 至 少 20mm。 推 荐 将 这 个 1 3 

活动 电极 固定 于 把 柄 上 ， 使 得 在 削 尖 后 的 了 

电极 尖端 能 准确 定位 。 该 电极 尖端 应 经 研 = S 

磨 抛光 ， 以 形成 与 轴线 夹 角 为 30% + 1C 

的 平 椭圆 面 。 图 31-5 所 示 安 装 在 把 柄 内 的 

电极 示例 。 

(2) 电极 装置 、 该 装置 提供 了 一 种 夹 . , 2 

持 电 极 和 试 样 的 方法 ， 使 得 电弧 按 正 确 的 

角度 施加 于 试 样 的 上 部 表面 。 该 装置 应 使 作 

得 每 一 个 试 样 上 部 表面 在 每 一 次 试验 时 都 90 

处 在 同一 高 度 上 ; 应 调节 每 一 电极 ， 使 得 i 

它 以 0.5N +0.05N 的 力 无 约束 地 静 置 于 试 1 把 柄 2 一 电极 

样 上 ; 不 应 对 试 样 进行 抽风 ， 只 有 当 试 验 

过 程 中 试 样 释 放出 烟雾 或 气体 时 ， 才 允许 把 这 些 燃烧 产物 排放 掉 。 

两 个 电极 应 该 合适 定位 ， 使 得 当 这 两 个 电极 静 置 于 试 样 上 时 ， 它 们 是 处 在 同一 个 垂 
直面 内 且 它 们 与 水 平方 向 倾斜 35° 上 1。 (这样 ， 两 电极 轴 间 夹 角 为 110° +2°) ， 如 图 31- 
6 所 示 。 椭 圆 尖端 表面 的 短 轴 应 成 水 平 。 两 尖端 间隔 调节 到 6. 35mm +0. lmm。 从 咯 高 
于 试 样 的 平面 位 置 ， 应 提供 观察 电弧 的 清晰 视 域 。 
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力 的 刷 节 器 





























到 31-6 电极 装置 (示例 ) 





(3) 清洗 和 前 尖 电 极 
1) 每 一 次 试验 后 ， 应 该 用 不 起 毛 的 实验 室 用 的 纸巾 酶 以 丙酮 或 乙醇 之 类 溶剂 清洗 
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电极 ,再 用 去 离子 水 擦洗 电极 ， 然 后 用 干净 的 、 干 的 不 起 毛 的 纸巾 将 其 擦 干 。 

2) 如 果 经 过 上 述 清洗 后 还 有 过 量 燃 烧 产 物 残 留 在 电极 上 ， 施 加 一 次 约 lmin、 
40mA 连续 电弧 (在 原 位 置 上 无 试 样 )， 可 有 效 清 除 残 留 物 。 

3) 当 在 放大 15 倍 下 观察 电极 时 ， 电 极 应 保持 原始 椭圆 面 状态 且 无 毛刺 或 粗糙 边 
缘 。 如 果 不 符合 上 述 要 求 ， 则 应 削 尖 电极 。 

3. 试验 箱 

为 防止 通风 ,试验 箱 应 是 不 通风 的 密闭 箱 ， 其 尺寸 不 小 于 300mm x 150mm x 
100mm。 

(1) 开路 工作 电压 ”开路 状况 下 ,将 电压 调节 至 12. 5kV。 根 据 开 路 的 初级 电压 对 
次 级 电压 的 比 ， 用 电压 表 测 量 该 电压 。 

(2) 次 级 电流 的 调节 将 两 个 电极 按 准确 间隔 距离 置 于 陶瓷 块 上 ， 在 关闭 通风 防 
护 单 情况 下 ， 给 设备 施加 电压 并 用 可 变 电 阻 器 调节 电流 。 


31. 3.3 ”试验 步骤 


1) 测定 耐 电弧 时 ， 置 试 样 于 电极 装置 内 并 调节 电极 间距 至 6. 35mm +0. 1mm。 

2) 接 通 试验 回路 并 观察 起 始 电 弧 、 漏 电 起 痕 进展 和 被 测 材料 的 任何 奇特 现象 。 如 
果 任 何 试验 阶段 的 第 一 次 试验 进展 正常 ， 则 随后 的 试验 就 不 必 再 仔细 观察 了 。 
观察 起 始 电弧 以 便 确定 它 是 否 仍 然 保持 平 的 且 紧 徘 试 样 表面 。 如 有 果 电 弧 顶 部 处 于 试 
样 表 面 上 方 约 2mm， 或 者 电弧 爬 向 电极 上 方 而 不 再 保持 在 电极 尖端 处 ， 或 者 发 生 不 规 
则 的 内 烁 ， 则 表明 回路 常数 不 正确 ， 或 者 材料 正在 以 极 大 速率 释放 出 气体 产物 。 

3) 每 次 1min 试验 结束 时 ， 电 弧 严 酷 程 度 将 按 顺 序 增加 ， 直 至 按 定 义 发 生 失 效 。 失 
效 时 ， 应 立即 切断 电弧 电流 并 停止 记 时 。 记 录 5 次 试验 的 每 一 次 到 达 失 效 的 时 间 〈s) 。 


31.3.4 结果 表示 


1) 该 试验 的 结果 是 以 s 表示 的 失效 时 间 。 当 被 测 材料 内 形成 导电 通道 时 ， 认 为 材 
料 已 经 失效 。 如 果 电 弧 引 起 茶 一 材料 燃烧 和 当 电弧 被 切断 后 材料 还 继续 燃烧 ， 则 也 认为 
材料 已 经 失效 。 失 效 时 间 是 从 试验 开始 直至 试 样 失效 的 总 时 间 。 

2) 已 经 观察 到 的 四 种 通常 失效 类 型 : 中 由 于 许多 无 机 电介质 变 成 白 热 状 态 ， 致 使 
它们 变 成 能 够 导电 ， 然 而 ， 当 冷却 时 ， 它 们 又 恢复 到 其 原先 绝缘 状态 ; @) 某 些 有 机 复合 
物 突然 发 生火 焰 ， 但 在 材料 内 不 形成 明显 的 导电 通道 ; 3 另外 一 些 材料 可 见 到 因 漏电 起 
痕 而 导致 失效 ， 即 当 电弧 消失 时 ， 在 电极 间 形 成 一 条 细 金 属 丝 似 的 线 ; 人 出 第 四 种 类 型 是 
表面 发 生 碳 化 直至 出 现 足 够 的 碳 而 形成 导电 。 










































































































































































































































































TH 



































第 32 章 电阻 、 电 阻 牵 和 电阻 系数 的 测试 


32.1 硫化 橡胶 抗 静电 和 导电 制品 电阻 的 测定 试验 


硫化 橡胶 抗 静电 和 导电 制品 电阻 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 11210 一 1989《 硫 化 
橡胶 抗 静电 和 导电 制品 电阻 的 测定 》 进 行 。 在 制品 的 规定 点 之 间 所 测 得 的 电阻 ， 在 第 



































一 次 测量 时 不 得 超过 1 x10"0。 
32. 1.1 试验 装置 
1. 试验 仪器 








试验 仪器 的 额定 直流 开路 电压 为 500V， 最 好 采用 绝缘 测试 仪 ( 欧姆 表 ) 或 用 任何 


一 种 可 给 出 可 比 结果 的 合适 仪器 进行 测试 。 











试验 仪器 的 测定 电阻 误差 应 小 于 10% ， 在 被 测 产品 上 消耗 的 功率 不 大 于 3W。 











在 测量 较 高 电阻 时 ， 施 加 于 被 测 产品 上 的 电压 太 低 可 能 











产生 较 大 误差 。 在 有 争议 情 


况 下 ， 其 电压 可 不 低 于 40V， 但 不 得 违反 在 被 测 产品 上 消耗 功率 不 大 于 3W 的 要 求 。 











2. 电极 与 接触 装置 

















(1) 电极 “ 除 鞋 类 试验 的 电极 系统 外 ， 一 般 通 过 导电 银 涂料 、 胶 体 石 墨 或 导电 液 
在 测试 物 表 面 上 形成 电极 〈 被 测 产 品 电阻 在 10.0 及 以 下 时 ， 可 不 用 电极 ) 。 导 电 液 的 

















组 成 如 下 : 





1) 无 水 聚 乙烯 乙 二 醇 〈 聚 乙 二 醇 ) (相对 分 子 质 量 600)， 


2) 水 ， 取 200 质量 份 。 
3) 任何 一 种 润 湿 剂 ， 取 1 质量 份 。 
4) 氧化 钊 ， 取 10 质量 份 。 
























































取 800 质量 份 。 


使 用 导电 液 时 ， 电 极 接 触 面 应 完全 润 湿 ， 并 保持 湿润 到 试验 结束 。 导 电 银 涂料 和 胶 


体 石 墨 应 在 室温 下 的 空气 中 和 干燥， 干燥 膜 的 表面 电阻 应 低 于 1000 。 
(2) 接触 装置 ”清洁 的 金属 作为 接触 装置 ， 置 于 电极 上 ， 接触 面积 与 电极 的 尺寸 
应 相同 ， 不 能 大 于 电极 面积 。 除 使 用 液体 类 电极 外 ， 其 他 情况 下 可 使 用 其 他 的 电极 ， 在 







































































测试 报告 中 应 说 明 金 属 接触 装置 的 成 分 。 在 测试 中 ， 除 另 有 规定 外 ,产品 应 支承 于 一 绝 














缘 表 面 上 。 这 绝缘 物 应 具有 大 于 10 "0 ' m 的 电阻 率 。 在 使 





























用 两 











EE 极 的 情况 下 进行 测试 


时 ， 支 承 被 测 产 品 的 绝缘 物 表 面 电 阻 值 远 远大 于 仪表 显示 值 也 认为 符合 绝缘 的 要 求 。 


32.1.2 试验 条 件 


1. 试验 时 的 温度 和 湿度 
所 有 试验 应 在 下 列 实验 室 条 件 下 进行 : 
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1) 温度 为 23% +2%C ， 相 对 湿度 为 50% +5% 或 温度 为 27C +2% ， 相 对 湿度 为 
65% +5%, 

2) 在 试验 很 大 的 产品 时 ， 可 通过 协商 ， 人 允许 使 用 工厂 仓库 或 实验 室 通 常 存在 的 条 
件 ， 其 相对 湿度 不 超过 70% 即 可 ， 但 要 将 试验 温度 和 相对 湿度 写 于 报告 中 。 
2. 硫化 和 试验 之 间 时 间 间 隔 
硫化 和 试验 之 间 最 少时 间 间 隔 为 16h。 在 可 能 的 情况 下 ， 试 验 和 硫化 之 间 的 时 间 间 
隔 不 得 超过 3 个 月 。 在 其 他 情况 下 ， 试 验 可 在 需 方 收 到 产品 两 个 月 内 进行 试验 。 

3. 产品 试验 前 停放 条 件 

被 试 产品 应 按 规定 的 条 件 下 停放 至 少 16h。 但 是 试验 较 大 产品 时 ， 可 通过 供 方 和 月 
户 协商 ， 人 允许 使 用 工厂 仓库 或 实验 室 通常 的 条 件 ， 其 相对 湿度 不 超过 70% 即 可 。 

4. 机 械 处 理 

在 产品 制造 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 内 ， 被 测 产品 应 受到 下 列 任 一 种 条 件 的 处 理 。 

1) 没有 任何 方向 的 拉 伸 ， 在 室温 下 保持 不 变形 状态 。 

2) 将 被 测 产 品 一 次 拉 伸 到 通常 使 用 的 拉 伸 最 大 极限 然后 在 标准 试验 温度 下 停 
放 。 

32.1.3 试验 步骤 与 试验 程序 细节 


1. 试验 步骤 

(1) 清洗 使 用 硅 藻 土 和 水 的 膏剂 擦洗 清洁 被 测 产品 的 表面 并 用 蒸馏 水 冲洗 ， 然 
后 在 标准 试验 温度 下 干燥 ， 但 不 得 磨损 试验 表面 。 试 验 各 种 胶管 时 ， 应 使 用 干燥 的 硅 藻 
全 

(2) 电极 的 应 用 ”施加 合适 的 电极 和 金属 接触 装置 到 被 测 产 品 上 。 

(3) 再 处 理 ”在 规定 的 条 件 下 ， 被 测 产品 再 次 停放 不 少 于 15min 且 不 多 于 2h。 

(4) 测试 ”将 被 测 产品 支承 在 一 个 绝缘 表面 上 ， 以 适当 电压 施加 于 该 产品 上 ， 在 
施加 电压 5s +1s 后 读 取 电 阻 值 。 

(5) 试验 的 数量 试验 的 数量 根据 下 列 选择 顺序 确定 。 

1) 对 于 某 一 特殊 制品 ， 如 果 有 产品 标准 的 规定 ， 可 参照 该 标准 的 规定 。 
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口 
2) 对 于 某 些 小 型 制品 ， 如 设备 底 脚 和 明确 规定 了 接触 点 的 制品 等 ， 可 以 进行 一 次 

















试验 。 

3) 对 于 大 型 制品 ， 如 轮胎 、 板 材 、 运 输 带 和 垫 片 ， 可 选择 不 同 部 位 进行 不 少 于 5 
次 试验 ， 以 使 试验 能 代表 整个 制品 的 电 性 能 。 

2. 适用 于 不 同 硫化 橡胶 制品 的 试验 程序 细节 

(1) 在 橡胶 制品 的 一 个 表面 上 的 试验 ”把 电极 放 在 两 个 位 置 上 ， 每 一 位 置 的 面积 
尺寸 近似 为 25mm x25mm 或 按 产 品 规程 要 求 的 面积 。 两 个 位 置 的 边缘 间 的 距离 为 50mm 
+5mm。 将 金属 接触 装置 放 于 这 两 个 相同 面积 的 电极 上 ， 然 后 测量 其 电阻 。 

(2) 在 橡胶 制品 的 两 个 面 之 间 的 试验 ”把 电极 放 在 每 个 面积 尺寸 近似 为 25mm x 
25mm 的 两 个 面 上 。 通 常 ， 这 两 个 面 所 测 得 结果 代表 该 制品 在 预期 的 工作 条 件 下 放电 通 
路 上 的 电阻 值 。 对 于 特殊 产品 ， 其 规范 应 规定 出 试验 面 的 设置 。 
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将 金属 接触 装置 放 于 电极 上 ， 然 后 测量 电阻 。 

(3) 对 橡胶 粘 接 或 固定 到 金属 部 件 上 的 制品 的 试验 

1) 对 于 粘 接 或 固定 到 一 个 金属 部 件 上 的 制品 的 试验 ， 把 电极 放 于 被 测 产品 的 工作 
面 上 ， 其 面积 尺寸 尽 可 能 接近 25mm x25mm。 这 一 面积 不 应 伸展 到 其 他 表面 上 。 

将 金属 接触 装置 放 于 该 电极 上 ， 然 后 测量 这 个 接触 装置 与 粘 接 或 固定 的 金属 间 的 电 
















































































阻 。 




















2) 对 于 粘 接 或 固定 于 两 个 金属 部 件 之 间 的 制品 的 试验 ,测量 两 金属 部 件 之 间 的 电 
阻 。 

(4) 在 胶管 制品 上 的 试验 

1) 对 于 在 胶管 内 表面 和 外 表面 之 间 的 试验 ， 应 根据 规定 进行 两 次 试验 : 中 把 电极 
放 于 胶管 一 端 (A) 的 内 表面 和 另 一 端 (B) 的 外 表面 ， 电 极为 25mm 宽 的 带 并 环绕 胶 
管内 外 表面 圆周 ， 将 金属 接触 装置 放 于 两 电极 上 并 测量 其 电阻 ; @ 把 电极 放 于 胶管 B 
端的 内 表面 和 A 端的 外 表面 。 按 规定 的 程序 重复 测试 。 

2) 对 于 长 度 超过 6m 的 胶管 的 试验 ， 把 电极 放 于 管子 一 端的 内 表面 上 和 在 这 同一 
端的 距离 3m 及 6m 处 外 表面 上 。 电 极为 25mm 宽 的 带 并 环绕 胶管 内 、 外 表面 圆周 。 将 
金属 接触 装置 放 于 电极 上 ， 测 量 内 表面 和 3m 处 外 表面 电极 间 电 阻 R, 及 内 表面 与 6m 处 
外 表面 间 电 阻 尺 。 只 要 这 两 读数 不 超过 10"0 ，R, 和 R, 之 间 数 量 差 被 认为 是 3m 长 管子 
内 阻 。 如 果 读 数 超过 10`Q ， 则 应 全 面 检查 所 有 电极 并 重新 试验 。 

3) 对 于 装 有 永久 固定 金属 接头 胶管 上 的 试验 ， 测 量 两 端 金属 接头 之 间 的 电阻 。 

(5) 在 橡胶 麻醉 通气 袋 上 的 试验 

1) 对 于 带 有 环 和 有 贷 的 袋 的 试验 ， 把 电极 放 于 袋 的 环 上 〈 不 要 伸展 到 袋 体 上 ) 和 和 袋 
的 颈 部 内 表面 上 。 袋 颈 部 电极 25mm 宽 的 带 并 环绕 内 表面 圆周 。 通 过 环 把 袋 惹 挂 在 直径 
为 6mm 金属 棒 上 ， 在 袋 的 颈 口 插入 一 个 比 颈 口 直径 大 5% ~10% 的 金属 管 。 测 量 金 属 棒 
和 金属 管 之 间 的 电阻 。 
2) 对 于 有 两 个 颈 的 袋 的 试验 ， 应 进行 两 次 试验 : 中 把 电极 放 于 袋 的 两 颈 部 内 表面 
和 袋 的 外 表面 中 心 处 约 25mm x25mm 尺寸 的 面积 上 。 颈 部 内 表面 电极 为 25mm 宽 的 带 环 
绕 内 表面 圆周 。 每 一 袋 的 颈 部 插入 一 个 比 颈 口 直径 大 5% ~ 10% 的 金属 管 。@) 把 金属 接 
触 装置 放 到 中 心 电 极 上 和 一 个 金属 管 上 ， 测 量 其 电阻 值 。 然 后 再 测量 中 心 电 极 与 另 一 金 
属 管 间 的 电阻 值 。 

3) 对 于 有 一 个 矣 而 无 环 的 袋 的 试验 ， 把 电极 放 于 袋 的 颈 部 内 表面 上 及 袋 的 外 表面 
中 心 部 位 上 。 中 心 部 位 电极 面积 尺寸 近似 为 25mm x 25mm， 而 有 贷 部 内 表面 电极 为 25mm 
宽 的 带 环绕 内 表面 圆周 。 袋 颈 部 插 人 一 个 比 颈 口 直径 大 5% ~ 10% 的 金属 管 。 将 金属 接 
触 装置 放 到 中 心 电 极 上 ， 测 量 金属 管 与 中 心 接触 装置 的 电阻 值 。 

(6) 在 橡胶 设备 底 脚 上 的 试验 

把 电极 放 到 底 脚 上 与 设备 相连 接 的 整个 面 上 ， 以 及 常 同 地 面 接触 的 整个 面 上 。 将 金 
属 接触 装置 放 于 电极 上 并 测量 其 电阻 值 。 

(7) 用 橡胶 制造 的 设备 缓冲 器 、 纺 织品 时 和 挡 板 上 的 试验 

把 电极 放 到 通常 与 所 提供 的 导电 通路 相 接触 的 表面 上 ， 以 测量 制品 的 电阻 。 电 极 的 
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尺寸 应 大 到 能 实际 应 用 ,但 不 得 超过 接触 面积 ， 也 不 得 超过 25mm x25mm。 把 金属 接触 
装置 放 到 电极 上 并 测量 其 电阻 。 

(8) 在 具有 胎 面 至 车 辆 导电 层 的 可 拆 印 轮胎 上 的 试验 

把 电极 放 到 3 个 位 置 上 ， 每 个 位 置 的 面积 尺寸 近似 为 25mm x25mm。 两 个 位 置 应 规 
定 在 轮胎 胎 口 与 车 辆 边缘 相 接触 的 外 侧 部 分 ， 而 第 3 个 位 置 位 于 胎 面 中 心 线 上 。 

将 金属 接触 装置 放 于 中 心 线 的 电极 上 ， 将 男 一 个 金属 接触 装置 依次 放 于 男 外 两 个 电 
极 上 ， 各 测量 一 次 电阻 。 

(9) 橡胶 畦 的 试验 

1) 湿 / 湿 电极 系统 : 把 有 后 跟 和 大 底 的 鞋 与 用 含有 少量 湿润 剂 的 自来水 浸 湿 的 金 
属 板 相 接 触 。 将 金属 接触 装置 分 别 放 入 鞋 内 大 底 处 和 后 跟 处 的 面积 尺寸 为 25mm x 25mm 
的 液体 电极 上 ， 然 后 分 别 测量 其 电阻 ， 也 可 取 较 低 的 读数 为 最 大 电阻 值 。 

在 有 争议 的 情况 下 ， 应 将 45N 的 力 加 到 25mm x25mm 液体 电极 上 来 测量 电阻 。 当 
电极 位 于 后 跟 部 位 时 ， 同 样 的 力也 应 加 于 大 底部 位 并 压 紧 ， 反 之 也 同样 。 

2) 湿 / 干 电极 系统 : 把 有 后 跟 和 大 底 的 鞋 与 一 个 干燥 金属 板 相 接触 。 把 金属 接触 
装置 分 别 放 入 鞋 内 大 底部 位 和 后 跟 部 位 的 面积 尺寸 为 25mm x 25mm 液体 电极 上 ， 分 别 
测量 其 电阻 。 将 液体 电极 放 到 有 齿 边 的 两 个 面 上 ， 每 个 面 均 横 向 伸展 到 整个 带 的 宽度 
上 。 其 面 覆 盖 3 个 相 邻 齿 的 顶部 表面 和 它们 之 间 侧 面 和 底部 两 个 凹 槽 。 两 个 电极 间 干 燥 
距离 为 7 个 止 槽 和 6 个 上 耸 。 将 覆盖 3 个 齿 项 部 表面 的 金属 平板 接触 装置 放 到 两 个 电极 
上 ， 并 施加 10 ~40kPa 压力 到 这 两 个 表面 上 。 测 量 接触 装置 之 间 的 电阻 。 

(10) 在 平 带 上 的 试验 
把 电极 放 在 两 个 宽度 为 25mm 的 面 上 ， 该 面 横向 伸展 在 整个 平 带 面 上 。 这 两 个 电极 
在 平 带 的 干燥 表面 上 相距 600mm + 12mm。 平 融 要 与 滑轮 相 接触 ， 将 金属 接触 装置 放 到 
电极 上 ， 测 量 其 电阻 。 

对 于 3m 长 度 以 内 的 环 型 带 ， 干 燥 距 离 可 以 减少 到 100mm +5mm。 

(11) 在 同步 带 上 的 试验 (有 人 齿 传 送 带 ) 

不 切割 胶带 ,利用 绝缘 夹子 轻 轻 来 住 至 少 带 有 17 个 齿 (最 主要 齿 ) 的 胶带 ， 放 到 
一 绝缘 表面 上 。 在 金属 板 和 鞋 之 间 ， 放 置 一 个 充分 潮湿 的 纤维 讨 垫 进行 试验 。 对 于 防 前 
电 鞋 类 ， 取 较 低 的 读数 为 最 小 电阻 值 ; 对 于 导电 鞋 类 ， 取 较 低 的 读数 为 最 大 电阻 值 。 

对 试验 结果 有 争议 时 ， 应 将 45N 的 力 加 于 25mm x25mm 电极 上 来 测量 电阻 。 当 电 
极 位 于 后 跟 处 时 ， 应 同时 将 同样 的 力也 加 于 大 底 上 并 压 紧 ， 反 之 也 同样 。 对 于 防 静 电 鞋 
类 试验 ,施加 直流 电压 应 不 少 于 200V。 


32. 1.4 结果 表示 


试验 结果 以 测试 报告 的 形式 给 出 ， 主 要 包括 下 列 内 容 : 
1) 被 测 制品 的 全 部 标记 符号 。 

2) 停放 时 的 温度 和 相对 湿度 。 

3) 试验 时 的 温度 和 相对 湿度 。 

4) 电极 材料 和 尺寸 。 
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5) 电极 间 最 近 边 缘 的 距离 。 

6) 每 个 试验 结果 。 

7) 平均 试验 结果 。 

8) 是 否 有 机 械 拉 伸 ， 如 有 拉 伸 ， 要 详细 说 明 拉 伸 情 况 。 


32.2 电容 器 用 有 机 薄膜 体积 电阻 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 在 试 样 上 加 一 固定 的 直流 电压 ， 测 量 其 厚度 方向 的 漏电 流 ， 计 算出 体积 
电阻 率 。 
电容 器 用 有 机 薄膜 体积 电阻 率 的 测定 试验 方法 可 按照 SJAT 1146 一 1993 《电容 器 用 
有 机 薄膜 体积 电阻 率 试 验方 法 》 进 行 。 该 试验 适用 于 厚度 为 2 ~50km 的 电容 器 用 有 机 
薄膜 在 正常 气候 条 件 下 或 高 温 下 的 体积 电阻 率 的 测定 。 
32.2.1 真空 蒸发 铝 电极 法 

1. 试 样 

单 层 试 样 ， 双 面 燕 镀金 属 馈 ， 燕 镀 面 为 圆 形 ， 面 积 为 19. 2cm”， 试 样 两 面 的 落 贸 面 
应 同心 ， 表面 应 平整 、 光 亮 、 无 杂质 及 氧化 扩散 等 缺陷 。 

2. 试验 仪器 及 电极 

(1) 试验 仪器 “能够 测量 10 “0 以 上 的 高 阻 计 ， 其 测量 误差 不 超过 + 10% 。 

(2) 电极 上 电极 为 圆柱 形 ， 材 料 为 黄 铜 ， 接 触 面积 为 19.2cm ,质量 为 7508g + 
10g; 下 电极 是 面积 为 145cm” 的 黄 铜 盘 电 极 ， 上 下 电极 表面 应 光洁 、 平 整 。 

3. 试验 步骤 

1) 将 试 样 放 在 上 下 电极 之 间 ， 上 电极 应 与 试 样 蒸 镀 面 完全 吻合 。 

2) 采用 10V +1V 或 100V +10V 的 直流 电压 ， 加 电压 lmin 后 读 取 被 测试 样 的 电阻 。 

3) 在 莹 镀 面 周围 测量 试 样 未 蒸 镀 部 分 的 膜 厚 〈 至 少 测 5 点 ) 取 其 平均 值 为 试 样 厚 
度 。 

4. 试验 结果 的 计算 

体积 电阻 率 按 下 式 计算 ; 




































































































































































式 中 “p, 一 一 试 样 的 体积 电阻 率 ， 单 位 为 0 :em; 
及 ,一 一 试 样 的 体积 电阻 ， 单 位 为 0; 
5 一 一 试 样 的 面积 ， 单 位 为 cm ; 
d 试 样 的 厚度 ， 单 位 为 cm。 
取 3 个 试 样 的 平均 值 作为 试验 结果 。 若 任意 2 个 试 样 的 测试 值 相差 一 个 数量 级 时 ， 
应 取 试 样 按 规定 重新 试验 。 
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32. 2.2 ”橡胶 铝箔 电极 法 
1. 试 样 
1) 试 样 尺寸 根据 测量 电极 尺 才 而 定 ， 但 应 保证 大 于 电极 直径 10mm 以 上 。 
2) 试 样 层 数 按 试 样 厚度 (d) 而 定 ， 如 表 32-1 所 示 。 层 间 必 须 保持 清洁 ， 空 气 应 
排除 ， 且 炙 合 整齐 ， 无 折 皱 及 损伤 。 
表 32-1 试 样 厚度 及 层 数 


厚度 dm d=10 10>d>6 d=6 
层 数 1 2 3 


3) 每 组 试 样 不 少 于 3 个 。 

2. 试验 仪器 及 电极 

(1) 试验 仪器 ”名 能够 测量 10*Q 以 上 的 高 阻 计 均 可 使 用 ， 其 测量 误差 不 超过 
+10% ;@ 测 量 端 导 线 的 绝缘 电阻 应 不 小 于 10 ”9; 图 如 需 在 高 温 下 试验 ， 则 两 电极 引 
出 端的 绝缘 子 与 接地 的 箱 壳 间 绝缘 电阻 不 小 于 10“Q ， 箱 内 温度 均匀 ， 温 度 的 波动 不 应 
超过 +2%C 。 

(2) 电极 “中 上 电极 直径 为 中 20mm +0. 1mm, 下 电极 直径 为 中 25mm 土 0. 1Imm ， 材 
料 为 铜 ， 电 极 工 作 面 表面 粗糙 度 Ra 的 最 大 人 允许 值 为 0.8km， 用 螺旋 压 紧 接触 式 电极 夹 
有 具 使 电极 与 试 样 紧密 接触 ， 夹 具 的 金属 材料 为 铜 或 钢 ， 绝 缘 材 料 为 聚 四 氟 乙 烯 或 其 他 绝 
缘 电 阻 不 小 于 1 x10” 9 的 材料 ; @@ 在 上 下 电极 的 工作 面 再 附加 导电 橡胶 电极 或 橡胶 钻 
销 电 极 ， 如 图 32-1 和 图 32-2 所 示 ; 名 导 电 橡 胶 电极 : 体积 电阻 率 应 大 于 10000， cm， 
厚 约 Imm， 邵 氏 硬 度 为 H40 ~ H50。 表 面 粗糙 度 Ra 的 最 大 允许 值 为 1.25pm; 由 橡胶 
日 箔 电极 : 橡胶 外 面包 铝箔， 铝 钉 应 退火 ， 厚 度 要 小 于 10pm， 橡胶 厚度 为 1mm， 表 面 


应 平整 光滑 。 
2 


22o2o2o26292626262626262 2 
AA I PF 3 


图 32-2 ”橡胶 铝 销 电极 
1 一 金属 电极 2 一 导电 橡胶 3 一 铝 稍 













































































































































































































































































1) 测试 电压 为 100 ~ 1000V。 

2) 将 试 样 夹 入 两 电极 之 间 。 两 电极 必须 同心 ， 电 极 与 试 样 必须 紧密 接触 。 对 试 样 
进行 充分 放电 ， 以 消除 静电 的 影响 。 

3) 将 试 样 、 电 极 与 高 阻 计 相连 接 ， 然 后 进行 测试 。 加 电压 lmin 后 ， 读 取 被 测试 样 
的 体积 电阻 值 。 

4) 在 主 电极 接触 的 范围 内 测量 试 样 3 点 的 厚度 ， 取 其 算数 平均 值 作为 试 样 厚 
度 。 
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4. 试验 结果 的 计算 
试验 结果 的 计算 见 32. 2.2 节 。 


32.3 ”橡胶 和 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 电阻 的 测定 试验 


该 试验 包括 : 中 导电 、 抗 静电 和 不 导电 软 管 及 软 管 组 合 件 的 电阻 的 测定 ; 书 管 接头 
与 金属 导线 连通 的 软 管 组 合 件 的 电 连 续 性 的 测定 ; 中 管 接头 与 金属 导线 断 开 的 软 管 组 合 
件 的 电 间 断 性 的 测定 。 

橡胶 和 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 电阻 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 9572 一 2001 《橡胶 
和 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 电 阻 的 测定 》 进 行 。 


32. 3.1 导电 、 抗 静电 和 不 导电 软 管 及 软 管 组 合 件 的 电阻 的 测定 


1. 试验 装置 

(1) 试验 仪器 

1) 为 了 测定 导电 、 抗 静电 和 不 导电 的 软 管 的 电阻 ， 宜 使 用 能 测定 绝缘 电阻 的 具有 
500V 额定 开路 电压 ( 直流 ) 的 特定 仪器 ， 或 者 采用 已 知 可 比 结 果 的 其 他 仪器 进行 试验 。 
仪器 应 具有 足够 精度 ， 以 保证 测量 电阻 误差 在 上 10% 之 内 。 在 试验 过 程 中 为 了 防止 由 于 
温度 效应 而 产生 的 误差 ， 在 试 样 内 消耗 的 电能 应 不 超过 3W， 消 耗 的 功率 应 由 测 得 的 电 
阻 除开 路 电压 的 平方 而 求 得 。 试 验 电压 低 时 ， 测 得 的 电阻 值 会 随 着 所 施加 的 电压 而 变 
化 ， 并 产生 误差 。 在 有 争议 的 情况 下 ， 施 于 试 样 的 电压 不 得 低 于 40V。 当 试 样 内 损耗 的 
电功率 超过 3W 时 除外 。 

2) 在 测定 端 部 管 接 头 之 间或 有 连通 的 内 连 线 和 外 连 线 的 电 连 续 性 时 ， 可 使 用 能 测 
出 毫 欧姆 、 精 度 为 上 10% 的 欧姆 表 。 

(2) 电极 和 接触 片 

1) 应 采用 导电 银 漆 、 胶 体 石墨 或 导电 液 ， 在 试 样 表 面 形成 宽 25 ~ 27mm 的 圆周 形 
带 状 电极 。 

2) 采用 导电 液 时 ， 电 极 接触 面积 应 当 完 全 湿润 ， 直 到 完成 这 项 试验 为 止 。 

3) 导电 液 应 由 下 列 成 分 组 成 : 中 相对 分 子 质量 为 600 的 无 水 聚 乙 二 醇 ， 取 800 质 
量 份 ; @ 水 ， 取 200 质量 份 ; 久 润 湿 剂 ， 取 1 质量 份 ; 由 所 化 钊 ， 取 10 质量 份 。 

4) 当 采 用 导电 银 漆 或 胶体 石墨 时 ， 在 干燥 膜 试 样 上 的 任意 两 点 间 的 表面 电阻 不 得 
超过 100。 干净 的 金属 接触 片 应 施加 在 电极 上 。 用 于 电极 的 清洁 的 金属 接触 片 的 接触 面 
应 与 电极 尺寸 大 致 相等， 但 不 得 大 于 该 电极 尺寸 。 

5) 在 软 管内 径 小 于 50mm 时 ， 难 以 把 导电 液 准 确 地 涂 到 软 管 的 内 壁 上 ， 这 时 可 以 
根 外 径 和 软 管 内 径 相 同 的 黄 铜 塞 ， 涂 以 导电 液 后 插入 软 管内 25mm。 

2. 试验 准备 和 清洗 

软 管 或 试 样 的 表面 应 清洗 。 应 用 干净 的 脱脂 棉 棒 、 干 硅 藻 土 〈 铝 镁 硅 酸 盐 ) 和 水 
将 待 施 加 电极 的 试 样 或 软 管 表面 上 所 有 粉 层 清 除 掉 ， 再 用 浸 蒸 馏 水 的 脱脂 棉 棒 控 拭 ， 最 
后 使 其 干燥 。 不 要 使 用 能 够 侵蚀 或 溶 胀 橡胶 的 有 机 物质 ， 也 不 要 使 试 样 表面 磨损 或 抛 
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Eo 

在 施加 接触 片 或 试验 过 程 中 ， 软 管 的 表面 均 不 得 出 现 变形 。 当 使 用 软 管 试 样 时 ， 文 
返点 应 当 在 试验 长 度 之 外 。 当 使 用 一 般 长 的 软 管 时 ， 软 管 应 松 卷 ， 拉 直 铺 放 在 聚 乙烯 或 
二 他 绝缘 材料 上 ， 应 保证 整 根 软 管 与 外 界 任何 漏电 通路 处 于 绝缘 状态 。 

3. 调节 

温度 23% +2% ， 相 对 湿度 50% + 上 5% ; 温度 27% +2%C ， 相 对 湿度 65% + 上 5% 。 但 
如 果 对 很 长 的 软 管 进行 试验 ， 可 以 根据 供 货 方 和 用 户 协 商 决 定 ， 只 要 相对 温度 不 超过 
70% ， 人 允许 采用 工厂 、 仓 库 或 实验 室 现 有 的 条 件 。 

4. 有 导电 内 衬 层 软 管 的 试验 步骤 ( 整 根 软 管 ) 

在 软 管 每 端的 内 表面 上 施加 规定 的 电极 电极 带 边缘 应 与 软 管 的 端 部 重合 。 在 使 用 
导电 液 时 ， 应 注意 防止 软 管内 衬 层 、 增 强 层 和 外 覆 层 之 间 产 生 漏 电 通 路 。 把 金属 接触 片 
安 在 电 极 上 ， 施 加 测试 电压 5s + 1s 后 测量 其 电阻 。 

5. 有 导电 外 履 层 软 管 

(1) 方法 1 ( 整 根 软 管 在 软 管 每 端的 外 表面 上 施加 规定 的 电极 ， 施 加 金属 接触 
上 二 Wi 

(2) 方法 2 (在 软 管 试 样 上 ) 

1) 试 样 : 从 一 批 产品 中 任意 选取 的 样品 中 切取 5 根 各 长 约 300mm 的 软 管 ， 以 制备 
试 样 。 按 规定 调节 试 样 。 将 规定 玉 300( 软 管 试 样 长 度 ) 
的 电极 沿 试验 试 样 对 称 地 放置 ， 
以 使 其 边缘 之 间 最 近 的 距离 为 
100mm + lmm ( 见 图 32-3)。 应 
当 保 证 沿 着 试 样 软 管 圆周 同 电极 
保持 最 紧 的 接触 。 金 属 接触 片 应 
比 软 管 圆周 长 ， 以 便 连 接 后 留 出 
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一 小 段 长 度 以 被 连接 夹子 牢固 地 ”绝缘 支承 件 
或 夹具 缠绕 在 导电 电极 上 
夹 住 。 以 紧 定 夹 固定 的 金 
属 销 接触 片 








2) 试验 步骤 : 把 试 样 安装 
在 肾 乙 烯 或 其 他 绝缘 材料 的 支承 
件 上 ， 使 在 试 样 和 支承 件 表面 之 图 32-3 试验 用 电极 和 接触 片 
间 产 生 10 0 以 上 的 电阻 。 应 保证 仪器 上 的 导线 不 得 相互 接触 ， 也 不 得 接触 软 管 或 除 每 
一 导线 连接 端 以 外 的 任何 部 件 。 把 试验 仪器 引出 的 导线 连接 在 相应 接触 片 ， 施 加 测试 电 
压 5s+1s 后 测量 其 电阻 。 应 避免 试 样 表面 受潮 而 造成 凝集 现象 ， 使 结果 产生 误差 。 

6. 全 部 采用 导电 胶 料 制作 的 软 管 的 试验 步骤 

(1) 方法 1 [长 度 6m 以 下 ( 含 6m) 的 软 管 ] 

1) 将 规定 的 电极 施加 在 软 管 一 端 (A 端 内 表面 和 男 一 端 (B 端 ) 的 外 表面 ， 将 
金属 接触 片 安 在 电极 上 ， 施 加 测试 电压 5s +1s 后 测量 其 电阻 。 

2) 把 电极 安 在 软 管 A 端的 外 表面 和 了 端的 内 表面 ， 然 后 重复 上 述 的 试验 。 

(2) 方法 2 (长 度 6m 以 上 的 软 管 ) 


500V 直 流 绝缘 试验 仪 
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1) 将 规定 的 电极 施加 在 软 管 一 端的 内 表面 和 距 该 端 3m 和 6m 处 的 外 表面 上 ， 把 金 
属 接触 片 接 到 内 电极 和 距 内 电极 3m 处 的 外 电极 上 ， 施 加 测试 电压 5s + 1s 后 测量 其 电 
阻 。 























2) 在 内 电极 和 距 内 电极 6m 处 的 外 电极 之 间 重 复 此 试验 ， 其 电阻 值 之 差 应 视 为 3m 
软 管 的 电阻 。 

3) 在 软 管 的 另 一 端 重复 此 试验 。 

该 项 试验 的 目的 不 仅 为 了 测量 和 比较 软 管 两 端 各 3m 长 的 电阻 ， 也 是 为 了 检验 整 根 
软 管 结构 的 均匀 性 。 

7. 用 金属 管 接头 装配 的 软 管 组 合 件 的 试验 

1) 当 需 要 测定 软 管 组 合 件 的 电阻 值 时 ， 应 将 试验 仪器 上 的 导线 和 两 端 金属 管 接头 
直接 连接 。 

2) 某 些 软 管 ， 尤 其 是 热塑性 软 管 ， 在 软 管 壁 内 有 导电 层 。 这 些 软 管 应 当 用 按 软 管 
和 管 接头 生产 厂 提 出 的 接头 装配 工艺 加 工 的 组 合 件 进行 试验 。 


32. 3.2 管 接头 与 金属 导线 连通 的 软 管 组 合 件 的 电 连续 性 的 测定 


在 茶 些 导电 型 软 管 结构 中 ， 通 过 连 在 每 个 管 接头 上 的 连续 导线 ， 使 软 管 端 部 管 接头 
之 间 形 成 电 连续 性 。 当 软 管 的 结构 是 内 外 均 装 上 导线 时 ， 应 使 用 适宜 的 欧姆 表 确 定 内 外 
导线 之 间 的 电 连 续 性 。 但 应 使 端 部 管 接头 和 仪表 之 间 有 最 小 的 接触 电阻 。 


32. 3.3 ” 管 接 头 与 金属 导线 断 开 的 软 管 组 合 件 的 电 间 断 性 的 测定 


在 某 些 结构 内 含 导线 的 软 管 中 ， 要 求 导线 与 两 端 管 接头 绝缘 。 在 这 种 情况 下 ， 软 管 
应 按 规定 进行 调节 ， 并 按 规 定 测量 两 个 管 接头 之 间 的 电阻 。 但 应 使 端 部 管 接头 与 仪表 之 
间 有 最 小 的 接触 电阻 。 


32.3.4 结果 表示 
试验 结果 以 检测 报告 的 形式 给 出 ， 主 要 内 容 如 下 : 














































































































2) 状态 调节 和 试验 环境 〈 即 温度 和 相对 湿度 ) 。 

3) 所 用 的 电极 材料 。 

4) 电极 之 间 的 距离 。 

5) 软 管内 衬 层 的 电阻 值 (QAm) 以 及 所 采用 的 测定 方法 〈 详 记 各 个 读数 ) 。 

6) 软 管 外 履 层 的 电阻 值 (QAm) 以 及 所 采用 的 测定 方法 〈 详 记 各 个 读数 ) 。 

7) 软 管 内 衬 层 到 外 履 层 胶 之 间 的 电阻 值 (OAm) 以 及 采用 的 测定 方法 ( 详 记 各 个 
读数 ) 。 

8) 在 两 个 管 接头 之 间 软 管 组 合 件 的 电阻 值 (QAm) 以 及 所 采用 的 测定 方法 〈 详 记 
各 个 读数 ) 。 

9) 是 否 已 进行 软 管 电 连续 性 的 测定 。 

10) 确定 电 间 断 性 所 得 的 绝缘 电阻 值 (0Q)。 
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32.4 纤维 增强 塑料 电阻 率 的 测定 试验 

















试验 原理 : 在 被 测试 样 两 端的 供电 电极 之 间 通 以 大 小 为 1 的 稳定 直流 电流 ， 用 静电 














计 测 量 两 个 电位 电极 之 间 的 电压 降 ( 




















AU)。 两 个 电位 电极 之 间 试 样 的 电阻 由 R= AU/1 


得 出 ， 与 接触 电阻 无 关 ， 电阻 率 由 此 计算 得 出 。 

纤维 增强 塑料 电阻 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 15738 一 2008 《导电 和 抗 静电 
纤维 增强 塑料 电阻 率 试验 方法 》 进 行 。 该 试验 适用 于 测量 电阻 率 小 于 10 0“ m 的 材料 ， 
不 适用 于 因 改 变 表面 电阻 而 具有 导电 和 抗 静电 的 材料 。 

















32.4.1 试 样 
1. 试 样 尺寸 


试 样 宽度 : 10mm + 上 0. 2mm; 长 度 : 


点 的 厚度 与 平均 值 的 差 不 得 大 于 5% 。 
2. 试 样 制备 


























70 ~ 150mm; 推荐 厚度 : 3 ~ 4mm， 试 样 任何 一 
在 产品 和 片 材 上 切割 的 试 样 要 避免 弯曲 。 


























1) 试 样 切割 时 ， 应 避免 受 力 变形 和 损伤 。 
2) 试 样 的 表面 应 当 洁 净 ， 必 要 时 可 用 难以 还 原 的 金属 氧化 物 ( 镁 铝 硅 酸 盐 水 混合 
物 ) 和 水 擦洗 ， 再 用 蒸馏 水 冲洗 ， 并 烘 干 。 























3) 试 样 表面 既 不 能 抛光 或 磨 光 ， 
3. 试 样 数量 

















个 试 样 。 
32. 4.2 试验 仪器 


1. 试验 电路 

试验 电路 示意 图 如 图 32-4 所 
示 。 

2. 电源 

















个 高 绝缘 的 薄板 上 ， 使 其 对 地 绝缘 








电阻 不 小 于 10 “9 ， 且 在 试 样 上 引起 


的 功率 耗 散 不 大 于 0.1W。 
3. 毫 安 表 或 微 安 表 
选取 其 中 一 种 ,测量 电流 应 准 
确 至 +5%。 当 电流 小 于 0.1pA 时 ， 
可 由 静电 计 测 得 与 试 样 串 联 的 已 知 
电阻 R、 两 端的 电压 降 ， 电 流 按 下 式 
计算 : 














采用 直流 电源 。 将 电源 放 在 一 











也 不 能 用 侵蚀 或 溶 胀 试 样 材料 的 有 机 物质 擦洗 。 














通常 试 样 为 3 个 ， 如 需 考虑 各 向 异性 的 影响 ， 应 从 两 个 相互 垂直 的 方向 上 各 切取 3 















































到 324 ”试验 电路 示意 图 
1 一 此 矩形 内 所 有 组 件 对 地 绝缘 电阻 大 于 10”Q 
2 一 供电 电极 “3 一 电位 电极 “RN 一 已 知 电阻 
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式 中 /一 一 通过 试 样 的 电流 ， 单 位 为 A; 
AU 一 一 电位 电极 之 间 的 电压 降 ， 单 位 为 Vi 
R\ 一 一 已 知 电阻 值 ， 单 位 为 Q。 
4. 电极 
(1) 供电 电极 “由 纯净 的 黄 铜 或 不 锈 钢 制 成 ， 长 度 应 不 少 于 试 样 宽度 ， 与 试 样 的 
接触 宽度 约 为 5mm。 
(2) 电位 电极 ”电位 电极 如 图 32-5 所 示 。 质 量 大 约 60g， 施 加 在 试 样 上 的 作用 力 约 
为 0.6N。 两 接点 之 间 的 距离 应 为 10mm +0.2mm。 如 有 特殊 要 求 ， 接 点 间 的 距离 可 以 达 
到 70mm。 但 是 该 距离 至 少 应 比试 样 长 度 小 60mm。 两 个 接点 间距 离 的 测量 精度 为 2% 。 
两 接点 间 的 绝缘 电阻 不 小 于 10”0。 































































































4 一 
还 
S 
20 
AL 











图 32-5 电位 电极 
1 一 绝缘 支撑 板 ( 聚 茶 乙 烯 ) 2 一 电位 电极 ( 黄 铜 ) 















































5. 静电 计 

输入 电阻 大 于 10”Q， 测量 精度 为 +5% 。 

6. 高 绝缘 材料 薄板 

体积 电阻 率 大 于 10 0. m。 

7. 恒温 箱 

恒温 箱 具 有 适当 的 可 控 温度 范围 ， 控 温 精 度 +2%C。 
8. 尺寸 测量 装置 

测量 范围 不 小 于 150mm， 精 度 优 于 0. 02mm。 


32. 4.3 ”试验 步骤 


推荐 环境 条 件 为 : 温度 为 23%C +2%C ， 相 对 湿度 为 50% +5% 。 
0 宽度 、 厚 度 。 试 样 的 厚度 应 沿 其 长 度 方向 在 3 个 均匀 分 布点 
上 测量 ， 取 其 平均 值 。 
2) 将 试 样 放 在 高 绝缘 材料 板 上 ， 在 规定 的 环境 条 件 下 至 少 放置 16h。 







































































“5S76 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 

















3) 试验 前 ,将 供电 电极 接 到 试 样 两 端 。 

4) 将 以 上 被 测 系 统 放 入 恒温 箱 内 ， 在 70%C +2% 条 件 下 恒温 2h， 然 后 取出 ， 在 规 
定 的 环境 下 放置 1h 以 上 。 对 于 70% 易 发 生变 形 的 材料 ， 可 在 60Y +2% 条件 下 恒温 3h， 
取出 后 ， 在 规定 的 环境 下 放置 1h 以 上 。 

5) 将 电位 电极 系统 放 在 试 样 上 ， 保 证 刀刃 接触 与 电流 方向 成 直角 ， 而 且 任何 一 端 
电位 电极 与 供电 电极 之 间距 离 应 大 于 20mm。 在 供电 电极 上 施加 直流 电流 ， 充 电 时 间 大 
于 60s 后 读 取 电流 值 (7) ， 并 用 静电 计 测 量 电 位 电极 之 间 的 电压 降 (AU)。 

6) 移动 电位 电极 的 位 置 对 同一 试 样 再 重新 复 测 两 次 ， 以 便 得 到 在 供电 电极 之 间 均 
匀 分 布 的 试 样 段 上 的 电阻 值 。 

7) 对 其 他 试 样 进 行 同 样 的 测量 。 


32.4.4 结果 表示 


1) 电位 电极 每 一 个 位 置 的 电阻 值 按 下 式 计 算 : 


AU 
R=—— 
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式 中 R 一 一 电阻 值 ， 单 位 为 0; 
AU 一 一 电位 电极 之 间 的 电压 降 ， 单 位 为 Vi; 
/一 一 通过 试 样 的 电流 ， 单 位 为 A。 
从 3 次 试验 结果 中 取 中 值 ， 作 为 该 试 样 的 电阻 值 。 
2) 电阻 率 按 下 式 计算 : 

















式 中 pg 一 一 电阻 率 ， 单位 为 Q: mi 
RR 一 一 电阻 值 ， 单 位 为 0; 
4 一 一 垂直 于 电流 方向 的 试 样 横 截 面积 ， 单 位 为 m”( 见 图 32-6); 
/一 一 电位 电极 之 间 的 距离 ， 单 位 为 m。 
































图 32-6 ” 试 样 























电极 2 一 横 截 面积 (4) 
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32.5 ”硫化 橡胶 绝缘 电阻 率 的 测定 试验 


试验 原理 : 对 试 样 施 加 直流 电压 ， 测 定 通过 垂直 于 试 样 或 沿 试 样 表面 的 泄漏 电流 ， 
计算 出 试 样 的 体积 电阻 率 或 表面 电阻 率 。 
(1) 绝缘 电阻 ” 试 样 上 的 直流 电压 和 流 过 试 样 的 全 部 电流 之 比 ， 称 为 绝缘 电阻 。 
它 包括 体积 电阻 和 表面 电阻 两 部 分 。 
(2) 体积 电阻 ” 试 样 上 的 直流 电压 与 流 过 试 样 体积 内 的 电流 之 比 ， 称 为 体积 电阻 ， 
用 Ry 表示 。 
(3) 体积 电阻 率 ” 试 样 单位 体积 内 电介质 所 具有 的 电阻 值 ， 称 为 体积 电阻 率 ， 用 
py 表示 。 
(4) 表面 电阻 ” 试 样 表 面 上 的 直流 电压 与 流 过 试 样 表 面 上 的 电流 之 比 ， 称 为 表面 
电阻 ， 用 Rs 表示 。 
(5) 表面 电阻 率 ” 若 在 试 样 表 面 上 取 任 意 大 小 的 正方 形 ， 电 流 从 这 个 正方 形 的 相 
对 两 边 通过 ， 该 正方 形 的 电阻 值 就 是 表面 电阻 率 ， 用 p, 表示 。 
硫化 橡胶 绝缘 电阻 率 的 测定 试验 方法 可 按照 GBAT 1692 一 2008《 硫 化 橡胶 绝缘 电阻 
率 的 测定 》 进 行 。 该 试验 适用 于 电阻 大 于 10" 9 的 硫化 橡胶 绝缘 电阻 率 的 测定 。 


32. 5.1 试 样 


























































































































































































































1. 试 样 尺 十 
试 样 尺寸 如 表 32-2 所 示 。 
表 32-2 试 样 尺 寸 
试 样 尺寸 /mm 数 量 
板 状 圆 盘 形 ， 直径 为 100 软 质 胶 料 厚度 为 1+0.1 
正方 形 : 边 长 为 100 硬 质 胶 料 厚 度 为 2+0.2 不 少 于 3 个 
管状 长 度 为 50 或 100 
棒状 长 度 为 50 














2. 试 样 的 调节 

试 样 可 采用 硫化 模压 成 型 。 如 果 成 品 试 样 需要 进行 打磨 ， 则 打磨 和 试验 之 间 的 时 间 
间隔 应 不 少 16h， 也 不 应 多 于 72h。 

1) 硫化 和 试验 之 间 的 时 间 间 隔 应 符合 本 书 1. 6 节 的 规定 。 

2) 用 沾 有 溶剂 (对 试 样 不 起 腐蚀 作用 ) 的 绸 布 擦洗 试 样 。 

3) 将 擦 净 的 试 样 放 在 温度 为 23C +2<C 的 带 有 干燥 剂 的 器 烟 下 调节 24h。 

4) 如 果 产 品 标准 有 特殊 要 求 时 ， 试 样 的 处 理 可 执行 产品 标准 。 


32. 5.2 试验 仪器 
试验 仪器 包括 辅助 电极 和 高 阻 计 。 
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1. 辅助 电极 材料 
辅助 电极 材料 如 表 32-3 所 示 。 
表 32-3 辅助 电极 材料 
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电极 材料 规格 要 求 适用 范围 
厚度 为 0. 01mm 左右 的 退火 铝 销 或 锡 
铝 销 或 锡 销 销 用 凡士林 、 变 压 器 油 、 硅 油 或 其 他 适 接触 电极 
当 的 材料 作 粘 合剂 
面 可 镀 防 腐蚀 的 金属 层 ， 镀 层 应 均 
铀 匀 一 致 ， 工 作 面 表面 粗糙 度 Ra 应 不 低 于 作 辅 助 电极 ， 对 软 质 胶 可 作 接 触电 极 
0.8hm 
导电 粉末 石墨 粉 、 银 粉 、 铜 粉 等 细 管 试 样 内 用 电极 
导电 溶液 1% (质量 分 数 ) 氧化 钠 水 溶液 管状 试 样 内 用 电极 
2. 电极 尺寸 











1) 板 状 试 样 的 电极 配置 如 图 32-7 所 示 ， 板 状 试 样 电 极 尺 寸 如 表 324 所 示 。 





























到 32-7 ” 极 状 试 样 电极 配置 
1 一 测量 电极 2 一 保护 电极 3 一 试 样 4 一 高 压 电 极 

































































表 32-4 ” 板 状 试 样 电 极 尺寸 (单位 : mm) 
D, D, D;, Ds Hl H, 
50 +0.1 54 +0.1 74 100 30 10 








2) 管状 试 样 电极 配置 如 图 32-8 所 示 ， 棒 状 试 样 电 极 配 置 如 图 32-9 所 示 ， 管 状 、 棒 
状 试 样 电极 尺寸 如 表 32-5 所 示 。 

3. 高 阻 计 

高 阻 应 满足 下 列 要 求 

1) 测量 表示 值 误 差 小 于 20% 。 

2) 仪器 在 稳定 的 工作 电压 及 无 信号 输入 时 ,通电 1h 后 ,在 8h 内 零点 漂移 不 大 于 
全 量程 的 +4% 。 
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到 32-8 管状 试 样 电极 配置 图 32-9 ”棒状 试 样 电极 配置 
1 一 保护 电极 ”2 一 测量 电极 ”3 一 高 压 电极 4 一 试 样 1 一 测量 电极 2 一 高 压 电极 ”3 一 试 样 
表 32-5 ” 管状、 棒状 试 样 电极 尺寸 (单位 : mm) 
L 万 万 Ls h 
25 5 >40 
10 2 +0.1 
50 10 >74 

















3) 测试 回路 应 有 好 的 屏蔽 装置 。 
4) 高 阻 计 测试 电路 图 如 图 32-10 所 示 。 
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f 
直流 一 
高 压 S Ro| | 3 > OO 
电源 ”三 一 一 一 
1 
图 32-10 ”高 阻 计 测 试 电路 图 
U0 一 测试 电压 ”Ro 一 输入 电阻 ， 其 端 电 压 为 U0。 R, 一 被 测试 样 绝缘 电阻 
































32. 5.3 ”试验 条 件 
1) 试验 电压 为 1000V 或 500V， 电 不 波动 偏差 不 大 于 +5% 。 
2) 实验 室温 度 为 23% +2%C ， 相 对 湿度 为 50% +5%。 
3) 当 试 样 处 理 有 特殊 要 求 时 ， 可 按 其 规定 进行 测试 。 


32. 5.4 试验 步骤 


1) 连接 好 试验 仪器 ， 将 被 测试 样 按 试验 要 求 接 和 人 仪器 测试 端 。 
2) 按 设备 使 用 说 明 书 和 操作 规程 正确 操作 。 
当 测 试 表 阻 值 在 10 “9 及 其 以 下 时 ， 读 取 lmin 时 的 示 值 ; 阻 值 在 10“Q 以 上 时 ， 读 


























.580 . 高 分 子 材料 性 能 测试 手册 





取 2min 时 的 示 值 。 记 录 示 值 。 
3) 每 一 个 试 样 测试 完毕 ,将 “放电 一 测试 ”开关 拨 至 “放电 ”位 置 ， 输入 短路 开 
关 拨 至 “短路 ”位 置 ， 取 出 试 样 。 若 继续 测试 ， 则 更 换 试 样 按 2) 和 3) 的 步骤 进行 。 
4) 当 测 试 全 部 结束 时 ,切断 电源 。 恢 复 仪器 初始 状态 。 
32. 5.5 结果 表示 


1) 电阻 率 的 计算 按 表 32-6 中 公式 进行 。 




















表 32-6 电阻 率 的 计算 公式 表 



















































































i 高 电阻 测试 仪 法 
试 样 -一 - 
体积 电阻 率 py/0Q :em E 面 电阻 率 ps/Q 
27 
Ss ps=Rs 
板 状 pr=Rr 一 D, 
d | 
Di 
27L 二 
Pr 一 人 TT 
管状 1 Ds ps=Rs 
和 
Da 
TDo 
棒 状 Ps = 有 Rs 本 机 






























































注 : Ry 为 体积 电阻 ， 单 位 为 Q; Rs 为 表面 电阻 ， 单 位 为 0; Di 为 测量 电极 直径 ， 单 位 为 cm; D, 为 环 状 
电极 内 径 ， 单 位 为 em; DA 为 管状 试 样 内 径 ， 单 位 为 cm; Ds 为 管状 试 样 外 径 ， 单 位 为 cm; Do 为 棒 
状 试 样 直径 ， 单 位 为 cm; d 为 试 样 厚度 ， 单 位 为 cm; h 为 测量 电极 与 环 电极 间 中 ， 单 位 为 cm; 5 为 























































































































电极 有 效 面积 ( S= -中 ， 单位 为 em2; 也 为 测量 电极 的 有 效 长 度 ( 工 = 万 +h)， 单 位 为 em。 
2) 每 组 试 样 数量 不 应 少 于 3 个 。 
3) 试验 结果 以 每 组 测试 值 的 中 位 数 表示 ， 取 2 位 有 效 数 字 。 


4) 根据 产品 需要 可 以 选用 不 同类 型 的 电极 进行 测试 ， 但 不 同类 型 电极 的 测试 结 
不 能 相互 比较 。 





















































32.6 ”绝缘 漆 漆 膜 体积 电阻 系数 和 表面 电阻 系数 的 测定 试验 


试验 原理 : 对 漆 腊 加 上 一 定 的 直流 电压 ， 用 高 阻 计 测定 体积 电阻 R, 和 表面 电阻 
R;， 从 而 计算 出 漆 膜 的 体积 电阻 系数 p, 和 表面 电阻 系数 pv。 

绝缘 漆 漆 膜 体积 电阻 系数 和 表面 电阻 系数 测定 试验 方法 方法 可 按照 HGAT 3331 一 
2012《 绝 缘 漆 漆 膜 体积 电阻 系数 和 表面 电阻 系数 测定 方法 》 进行 。 


32. 6.1 试 样 与 试 板 
1. 试 样 
按照 本 书 4.9.1 节 的 规定 ， 取 被 测 产品 的 代表 性 样品 
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2. 试 板 

(1) 底 材 纯 铜 片 (12) ， 硬 态 ， 尺 二 为 100 mm x120 mm x (0.1~0.3) mm。 底 
材 表面 应 平整 光滑 ， 厚 度 应 均匀 一 致 (最 厚 点 和 最 薄 点 之 差 不 大 于 0. 01 mm) 。 

3. 试 板 的 处 理 和 涂 装 

按照 本 书 1.8 节 的 规定 处 理 纯 铜 片 并 涂 覆 被 测 产品 。 

4. 干燥 和 状态 调节 

将 每 一 块 涂 漆 试 板 干燥 (或 烘 烤 ) 至 规定 的 时 间 后 ， 置 于 温度 为 23Y + 上 2% 、 相 对 
湿度 为 50% +5% 的 条 件 下 至 少 调节 4h 后 进行 测试 。 

5. 漆 膜 厚度 

测定 干 膜 的 厚度 ， 单 位 为 nm,， 试 板 上 每 面 任意 处 的 漆 膜 厚度 均 应 在 50pm +Shm 
的 范围 之 内 。 
32. 6.2 试验 仪器 

(1) 烘箱 烘箱 应 能 良好 绝缘 ， 精 度 为 +2%C 。 

(2) 超 高 阻 计 ， 直 读 式 的 超 高 阻 测量 仪 ， 仪 器 的 最 大 量程 不 应 小 于 10”Q (测试 电 
压 为 1000V) 。 若 用 三 电极 系统 测试 时 ， 可 按照 图 32-11 所 示 接 线 。 三 电极 主要 尺寸 如 
表 32-7 所 示 。 
















































































图 32-11 超 高 阻 计 三 电极 系统 接线 图 
a) 测 Rr b) 测 Rs 


















































1 一 测量 电极 “2 一 高 压 电极 “3 一 保护 电极 “4 一 被 测试 样 








表 32-7 三 电极 主要 尺寸 
项 目 测量 电极 高 压 电 极 保护 电极 





























内 径 D, = (54 +0.2)mm 
外 径 D; = (74 +0.2 )mm 











体积 电阻 系数 “| 直径 Di = (50 +0.2)mm 纯 铀 片 








0 内 径 站 = (54 +0.2)mm 
表面 电阻 系 净 直 和 = +0.2)mm 纯 乌 
2 es 外 径 D = (74 + 上 0.2 ) mm 节 钢 片 
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32. 6.3 ”试验 步骤 


1. 测试 条 件 

1) 常态 测试 : 在 温度 为 23%C +2%C 和 相对 湿度 为 50% +5% 的 条 件 下 测试 。 测 试 电 
压 为 500V。 

2) 受潮 测试 : 将 试 板 完全 浸没 于 23Y +2 仿 符合 GBAT 6682 中 三 级 水 的 蒸馏 水 中 ， 
24h 后 取出 ， 用 滤纸 吸 干 漆 膜 表面 的 水 分 即 进行 测试 。 试 板 从 水 中 取出 到 测试 完毕 不 得 
超过 5min。 测 试 电 压 为 250V。 

3) 热 态 测试 : 将 试 板 和 电极 置 于 绝缘 良好 的 专用 烘箱 中 ， 在 规定 的 温度 下 恒温 10 
min 后 于 烘箱 内 进行 测试 。 测 试 电 压 为 250V。 黄 铜 或 铜 电 极 应 先 预 热 至 规定 温度 后 再 
与 试 板 一 起 放 入 烘箱 。 

2. 测试 步骤 

1) 以 涂 漆 试 板 作 为 一 个 电极 ， 男 一 个 电极 系 直 径 为 50mm + 上 0.2mm 的 圆 形 电 极 ， 
以 及 外 径 为 74mm +0.2mm、 内 径 为 54mm +0.2mm 的 环形 电极 。 将 两 个 金属 电极 紧密 
地 放置 在 涂 漆 斌 板 上 。 圆 形 电极 和 环形 电极 应 确保 同心 ， 间 际 距 离 应 均匀 。 测 试 时 ， 禁 
止 用 手 直接 接触 漆 膜 测试 面 。 

2) 仪器 使 用 前 应 先 检查 仪器 面板 : 测试 电压 开关 及 倍率 开关 应 置 于 最 低档 位 置 ， 
测试 电路 应 处 于 断路 状态 。 测 试 前 应 检查 仪器 是 否 已 有 效 接地 。 

3) 将 仪器 接 通电 源 ， 按 照 仪 器 规定 的 操作 步骤 调 零 〈 调 满 ) 。 

4) 选择 所 需 测试 参数 的 档 位 (体积 电阻 或 表面 电阻 )， 调 至 规定 的 测试 电压 ， 将 
试 板 接 人 仪器 测量 端 进行 测试 。 仪 器 经 充电 后 即 在 电极 两 端 加 上 测试 电压 ， 待 仪器 读数 
稳定 后 读 取 电 阻 的 仪表 读数 值 (体积 电阻 R, 或 表面 电阻 R,) 。 若 仪器 读数 始终 发 生平 
缓 的 变化 ， 则 应 读 取 试 板 被 加 上 测试 电压 1 min 时 的 指示 值 ; 若 仪器 读数 发 生 间 歇 性 的 
无 规 跃 变 ， 则 可 能 是 由 于 电极 与 试 板 接触 不 紧密 或 者 所 制 漆 膜 有 缺陷 造成 的 。 

5) 测试 完成 后 应 先 断 开 测 试 电 路 ， 经 约 lmin 的 放电 后 才 可 更 换 试 板 进行 平行 测 
试 。 

6) 仪 絮 使 用 完毕 应 先 切 断 电源 ， 再 将 面板 上 各 开关 恢复 至 使 用 前 的 位 置 。 

32. 6.4 结果 表示 


1) 体积 电阻 系数 p，( 单 位 为 0 . em) ， 按 下 式 计算 : 
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FR 
pv V 4d 


式 中 RR, 一 一 体积 电阻 ， 单 位 为 Q; 
也, 一 一 测量 电极 直径 ， 单 位 为 em; 
d 一 一 被 测 漆 膜 的 双 面 厚度 ， 单 位 为 cm。 
2) 表面 电阻 系数 p。( 单 位 为 0) 按 下 式 计算 : 
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ps= Rs x 
li 
1 


式 中 R, 一 一 表面 电阻 ， 单 位 为 Q; 
DD 一 一 测量 电极 直径 ， 单 位 为 em; 


D, 一 一 高 压 电极 内 答 ， 单位 为 cm。 
， 取 3 位 有 效 数字 ， 并 以 


















































10 的 
判 备 样 











3) 以 3 块 试 板 测 试 结果 的 算术 平均 值 作 为 试验 结 曙 
指数 寡 形 式 表示 。 任 意 两 块 试 板 测试 结果 的 指数 值 之 差 不 应 大 于 1， 否 则 应 重新 


板 进行 测试 。 
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mh 月 1 入 小 上 eb 
附录 A 常用 热塑性 聚合 物 的 性 能 
ys, 六 月 ,全 已 -一 se 站 月 ,二 小 下 会 E 十 
带 用 热塑性 聚合 物 的 力学 性 能 如 表 A-l 所 示 ， 负 用 热塑性 聚合 物 的 物理 性 能 如 表 
元 以 站 月 小 上 p= 名 - 各 元 沿用 执 雇 性 联 公 省 全 
A-2 所 示 ， 常 用 热塑性 聚合 物 的 电气 性 能 如 表 A-3 所 示 ， 常 用 热塑性 聚合 物 的 化 学 性 能 
如 表 A4 所 示 。 
表 A-1 常用 热塑性 聚合 物 的 力学 性 能 
冲击 强度 
届 服 | 拉 伸 | 断裂 | 拉 伸 弹 | 弯 弯曲 弹 | 压缩 | 剪 切 RY er 
er | es re | we | mim |( 缺 口试 样 | 布 氏 硬度 
名 称 强度 | 强度 | 伸 长 率 | 性 模 量 | 强度 | 性 模 量 | 强度 | 强度 | ，，， 
简 支 梁 ) HB 
/MPa | /MPa | (%) | /GPa | /MPa | /GPa | /MPa | /MPa 
/(kJ/m?) 
高 密度 |22 -30| 27 15-100| | 2 | | 2 65.5 ed 
人 0. 95 40 1.4 - 邵 氏 D60 ~70 
聚 乙烯 
低 密度 “|7~19 |7~16 | | Be 48 邵 氏 D41 ~46 
人 650 | 0.24 0.24 
纯 聚 丙烯 | 37 >200 67 1.45 56 0 63 
Sy 4.8 洛 氏 R95 ~ 105 
典 丙 燃 卡 
乙烯 两 燃放 36 >430 = 53 1.23 43 = 10 6.94 
段 共聚 
聚 丙 烯 及 天 
~ vm |78~90|78~90 = 132 4.5 70 4 14.1 9.1 
维 增强 
添加 CaC03 
~ lI6 ~185l16 ~175| 43 一 77 = 35 190 7.4 5.4 
等 填充 物 
聚 甲 基 丙 84~ 
Ns 80 80 |2~10 | 3.16 145 2.56 3 15.3 
烯 酸 甲 酯 127 
区 四 了 
到 中 基 与 茉 乙烯 113 ~ ga 0.75 ~1.1 洛 氏 M70 
丙烯 酸 63 一 4~5 3.5 > 三 
共聚 130 105 〈 悬 储 缺口 ) ~85 
日 酯 
与 Q- 甲 基 葵 | 35 ~ >15~ | 1.4~ | 56~ 28 ~ 0.64 洛 氏 R99 
乙烯 共聚 63 50 2.8 91 98 ( 甚 辟 缺 口 ) ~120 
35~ |35~ | 20~ | 2.4~ 0.05 ~ 16.2 
硬 质 =90 68 一 58 
聚 氧 三 质 50 50 40 4.2 0.09 洛 氏 R110 ~120 
乙烯 10 ~ 0.006 ~ 
多 质 300 一 一 = 一 邵 氏 A96 
软 质 24 0.012 邵 氏 
般 型 35~ | 35~ 10 |28~ 61 ~ 80~ 0.54 ~0.86 es 
2 63 63 3.5 98 112 (悬臂 缺口 ) 
聚 茶 1.1~23.6 
本 个 抗 冲 型 ”|14~48|14~48| 5.0 4~3.1135~-70| 一 |28~63 贞 洛 氏 M20 ~80 
乙烯 (悬臂 缺口 ) 
p0% ~30% 玻 | 77 ~ | 77 -~ 70 ~ 84 - 0.75 ~13 
0.75 | 3.23 洛 氏 M65 ~90 
璃 纤维 增强 | 106 | 106 119 112 (悬臂 缺口 ) 洛 氏 




























































































































































































附 录 “ S85 . 
( 续 ) 
加 服 | 拉 伸 | 断 弄 | 拉 他 弹 | 过硬 | 克昌 强压 缩 | 前 切 | 闻 古 各 
局 六 新 型 | 拉 伸 弹 | 弯 弯曲 曙 前 人 
ee | ee | (缺口 试 样 | 。 布 氏 硬度 
名 称 强度 | 强度 | 伸 长 率 | 性 模 量 | 强度 | 性 模 量 | 强度 | 强度 | ， ，， 
简 支 梁 ) HB 
/MPa | /MPa | (%) | /GPa | /MPa | /GPa | /MPa | /MPa 
/(kJ/m’) 
ACS 36 31 11 一 47 1.34 44 一 49 4.98 
人 了 总 
AAS 36 35 37 59 1.7 46 一 11 5.98 
2.3 
Ee 9.7 
茶 乙 烯 ABS 50 38 35 1.8 80 1.4 53 24 11 
共计 洛 氏 R121 
改 性 聚 
葵 乙 烯 
33 38 30.8 一 56 1.8 7 = 14.4 9.8 
( 丁 茶 橡 
胶 改 性 ) 
聚 对 某 二 纯 68 68 78 2.9 104 一 77 63 5.3 14.2 
1 酸 乙 | 玻璃 纤维 138 ~ 
六 125 | 125 0 9.1 159 三 12.4 16.6 
二 醇 酯 增强 210 
了 | A | 28 70 ~ 4.3~ 洛 氏 R50 
乙 基 纤维 素 | 一 一 
56 40 2.1 84 240 18.2 ~ 115 
_ 13~ | 6~ |0.46~ | 14~ 15 ~ 0.86~ 洛 氏 R35 
纤维 素 | 醋酸 纤维 素 | 一 = 
59 70 2.8 110 250 Lis ~ 125 
49~ | 40~ 113~ | 6- 150 ~ 10.7 ~ 洛 氏 R95 
硝酸 纤维 素 | 一 > 3 
56 45 1.5 gl 246 15 ~115 
ps 泊 松 出 55.8 ~ 11.4 
纯 72 60 2.3 113 1.54 77 40 
0.38 90 洛 氏 M75 
聚 碳 泊 松 比 
120 | 120 = 169 4.0 130 = 22 14.5 
酸 酯 | 20% ~30% 0.38 
长 玻璃 纤维 泊 松 比 
84 84 6.5 134 | 3.12 110 53 10.7 13.5 
0.38 
与 低压 聚 
改 性 聚 64 62 92 97 1.53 69 = 90 10.4 
”| 乙 烦 共 混 
碳酸 酯 
与 ABS 共 混 | 71 59 86 PB.1~2.3 108 1.84 92 一 74 11.30 
11.20 
纯 69 60 55 2.5 104 1.8 69 45 15 i 
>} 
聚 甲 醛 
聚 四 握 45~ | 59~ pm 13~ 
62 一 105 一 12.5 
乙烯 填充 50 更 2.8 88 16 
位 : 肥 
纯 82 58 30 2.5 >120 | 2.0 85 45 20 
洛 氏 M69 .R120 
30% 玻璃 
>103 | >103 0 3.0 >180 | 3.1 116 >45 10.1 14 
纤维 增强 
聚 碘 聚 四 氟 
SR 77 55 28 2.0 107 1.8 >60 >40 10.9 12.8 
乙烯 填充 
14.0 
聚 芳 砚 98 98 Ss 一 154 2 127 = 17 
洛 氏 M110 
聚 醚 硕 104 | 97 26 2.6 147 pi 113 一 18 12.93 
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( 续 ) 
届 服 | 拉 伸 | 断裂 | 拉 伸 弹 | 弯曲 | 普 则 弹 | 压缩 | 剪 切 | 站 古训 
语 立 ， 立 伸 弹 | 弯 弯曲 昂 前 a | 
ee | (缺口 试 样 | 布 氏 硬度 
名 称 强度 | 强度 | 伸 长 率 | 性 模 量 | 强度 | 性 模 量 | 强度 | 强度 | ， ，， 
简 支 梁 ) HB 
/MPa | /MPa | (%) | /GPa | /MPa | /GPa | /MPa | /MPa 
/(kJ/m’) 
13.3 
纯 87 69 14 2 140 2.0 103 725 13.5 
洛 氏 R118 ~ 123 
来 茶 醚 | 改 性 聚 茶 醚 | 全 
(与 聚 葵 乙 | 82 67 55 2.1 130 1.7 93 一 27 i 
2 洛 氏 R119 
烯 共 混 ) 
纯 32 26 230 1.1 49 0.9 38 10.7 de 
四 : 洛 氏 R100 
氧化 一 
聚 醚 改 性 氯 化 聚 
醚 (与 聚 乙烯 | 34 26 120 一 41 一 44 二 7.7 3.9 
共 混 ) 
48~ | 40~ 10 
聚 酚 氧 纯 68 2.7 137 2.4 81 13.4 、 
53 100 洛 氏 R121 
让 这 纯 62 54 168 1.8 88 1.3 57 42 25.3 9.75 
已 
30% 玻璃 
1010 下滑 174 174 0 8.7 208 4.6 134 59 18 13.6 
纤维 增强 
纯 70 62 Re 2.6 96 2.3 92 59 11.8 Eh 
已 Se 2 
尼龙 区 200 洛 氏 R85 ~ 114 
6 | 30% 玻 璃 
和 164 | 164 0 二 227 7.5 180 15.5 14.5 
纤维 增强 
9.52 
、 纯 75 56 66 2.3 110 1.8 76 42 15.2 
本 尼龙 洛 氏 R90 ~ 113 
“|610 | 40% 玻 璃 
酰 wi | 2210 | 210 0 11.4 281 6.5 165 93 38 14.9 
胺 纤维 增强 
和 71 ~ 12.2 
树 | 。、 纯 89 74 28 126 2.8 67 6.5 
脂 | 尼龙 2.8 98 洛 氏 R100 ~118 
“| 66 | 30% 玻 璃 6.0 ~ 105 ~ 15.6 
| 146 | 146 0 215 4.7 98 17.5 、 
纤维 增强 12.6 168 洛 氏 M94 
要 纯 55 38 75 90 1.3 60 50 8.31 
尼龙 7.5 
纯 54 42 80 1.4 101 1.6 51 40 15 、 
11 洛 氏 R100 
MC- 12.5 
浇铸 尼龙 97 84 36 3.6 134 4.2 86 = 二 
尼龙 R91 
14 25 11 2 R58 
聚 四 氟 乙 烯 二 0.4 三 42 16.4 
25 35 14 , 邵 氏 D50 ~ 65 
(1% 变 形 ) 
聚 三 氟 毛 | 32 ~ 30~ |1.1~ | 55~ |1.3~ | 32- 38 ~ 13 ~ 9 ~13 
合 氢 乙烯 40 190 1.3 70 1.8 52 42 17 邵 氏 D74 ~78 
时 脂 聚 偏 氟 46 ~ 30 ~ 
树脂 取信 气 至 0.8 1.4 70 = 20.3 邵 氏 D80 
乙烯 49 300 
四 所 乙烯 
ew 0 20 ~ | 250~ 5 洛 氏 R25 
es 25 370 | 


























注 : 表 中 玻璃 纤维 前 百分数 为 质量 分 数 ， 后 同 。 




















附录 


" S87. 





表 A-2 常用 热塑性 聚合 物 的 物理 性 能 






















































































































































































24h 透 光 率 或 
A 比 体积 。 | 吸水 率 ( tp) 3 a 
名 称 密度 (gm ) | enaya) 长 时 期 | 折射 率 | 透明 度 摩擦 因数 
“m8 |( 质 量 分 数 ,% ) (%) 
高 密度 0.941 ~0.965 | 1.03 ~1.06 1.54 “透明 0.23 
聚 乙烯 <0.01 
低 密度 0.910 ~0.925 | 1.08 ~1.10 1.51 半 透 明 a 
0.01 ~0.03 聚 丙 烯 /4 润滑 )0.34 
纯 聚 丙烯 | 0.90 ~0.91 | 1.10~1.11 | 一 半 透 明 取 1 i 燃 钢 ( 无 润滑 ) 
浸水 18d,0.5 聚 丙烯 / 铜 ( 油 润滑 )0.16 
2 站 天 ! 2 EN 
燃 0.91 1.10 全 二 至 
聚 丙烯 来 
玻璃 纤维 增强 和 一 0.05 ce 2 = 
添加 CaC03 
等 填充 物 
训 田 其 丙烯 酸 
聚 甲 基 风机 1.17~1.20 | 0.83 ~0.84 0.3 ~0.4 1.41 90 ~92 Taher 法 :12mm/1000r 
有 
聚 甲 基 丙 
二 与 菜 乙 烯 共聚 | 1.12 ~1.16 | 0.86 ~0.89 0.2 90 Taher 法 :5. 5mm/1000r 
烯 酸 甲 酯 
和 1.16 0. 86 0.2 二 一 二 
乙烯 共聚 
硬 质 1.35~1.45 | 0.69 ~0.74 | 0.07~0.4 .52~1.55| 透明 
聚 毛 乙 烯 负荷 10N 
次 质 1.16~1.35 | 0.74~0.86 | 0.15~0.75 一 透明 2 
软 质 1000 转 磨损 量 15 ~ 17mg 
一 般 型 1.04~1.06 | 0.94 ~0.96 | 0.03 ~0.05 ll.59~1.60 Es 
抗 冲 型 0.98 ~1.10 | 0.91~1.02 0.1~0.3 1.57 透明 -二 
聚 茶 乙烯 
20% ~30% - 
oe 下 1.20 ~1.33 | 0.75 ~0.83 | 0.05 -0.07 Ee 不 透明 = 
璃 纤维 增强 
ACS 1.07~1.10 | 0.91~0.93 | 0.20~0.30 = 不 透明 EE 
AAS 1.05 ~1.12 | 0.89 ~0.95 0.5 不 透明 二 
乙烯 共 
2 ABS 1.02 ~1.16 | 0.86~0.98 0.2 ~0.4 一 EE 有 
聚 树脂 
ABS 玻璃 
了 1.20 ~1.38 | 0.72 ~0.83 0.1~0.7 一 一 
纤维 增强 
甘 一 可 姆 其 试验 
聚 对 茶 一 纯 1.32 ~1.37 | 0.73 ~0.76 0.26 2 一 阿 姆 斯 勒 坛 验 ， 
甲酸 乙 二 =0.27,6=2.5 
这 而 已 
醇 栈 “| 玻璃 纤维 增强 | 1.63 ~1.70 | 0.59 ~0.61 一 和 一 EI 
乙 基 纤维 素 | 1.09 ~1.17 | 0.85 ~0.92 0.8 ~1.8 1.47 本 一 
纤维 素 醋酸 纤维 素 | 1.23 ~1.34 | 0.75 ~0.81 1.9~6.5 1.46~1.50 一 一 
硝酸 纤维 素 | 1.35 ~1.40 | 0.71 ~0.74 1.0~2.0 4.49~1.51| 一 一 
可 姆 斯 勒 试验 ， 
23C .50%RH 阿 姆 斯 勒 试验 
风 =0.27,0 =2.5 
聚 碳酸 酯 纯 1.20 0.83 人 1:380 PCZPC0.24( 速 度 lcmys) 
习 发 . i iy ; lem/s 
Gi 23% 浸 水 中 ，| (25C) 2 
es PC/ 不 锈 钢 0.73 
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( 续 ) 
,ej 3、| 此 体积 。 | 吸水 率 ( petipjg) es i 
名 称 密度 /(g/m’) pe ’ 折射 率 | 透明 度 摩擦 因数 
(em /8) |( 质 量 分 数 ,% ) (%) 
23%C .50% RH, 
20% ~30% 长 0.09 ~0.15 
ee 1.35 ~1.50 | 0.67 ~0.74 四 水 一 至 
3 ;浸水 中 ， 
聚 碳酸 酯 
0.2~0.4 
20% ~30% 短 0.09 ~0.15 
1.34~1.35 | 0.74 ~0.75 一 = es 
玻璃 纤维 0.2 ~0.4 
a 1.18 0. 85 0. 15 = = 二 
改 性 聚 碳 | ”乙烯 共 泥 
酸 酯 
可 ABS 共 混 1.15 0.87 0. 15 学 = 
阿 姆 斯 勒 试验 
人 =0.31, =6.0 
0.12 ~0.15 负荷 28N/cm? 
纯 1.41 0.71 es 一 A 
0.8 动 0.14, 静 0.21 
聚 甲醛 POM/POMO.2 ~0.4 
POM/ 钢 0.1~0.2 
负荷 28N/cm? 
到 四 氟 乙 烯 0.000018 eR 
1.52 0.66 一 一 动 0.07 ~0.12 
填充 0.55 
静 0.15 ~0.18 
阿 姆 斯 勒 试验 ， 
0.12 ~0.22 
凡 =0.46, =16.0 
纯 1.24 0.80 23°C .28d， 1.63 透明 
让 聚 砚 / 聚 砚 0. 67 
聚 砚 / 不 锈 钢 0.40 
30% 玻璃 
Et 1.34~1.40 | 0.71 ~0.75 <0.1 一 一 
聚 砚 纤维 增强 
阿 姆 斯 勒 试验 ， 
聚 四 氟 乙 烯 
1.34 0.75 <0.1 二 =0.15 ~0.16， 
填充 
b=5.5~6.0 
聚 芳 砚 1.37 0.73 1.8 1.67 一 一 
聚 醚 硕 1.36 0.73 0.43 1.65 = 二 
阿 姆 斯 勒 试验 ， 
24h ,0.06 
纯 1.06 ~1.07 | 0.93 ~0.94 |23C 水 中 长 期 3 
如 x bn 3 局 塘 ， 
PPO/PPO0 ,18 ~0.23 
0. 14 
聚 茶 配 磨损 (CS-17 ,1000r)17mg 
改 性 聚 葵 醚 
人 0. 06 PPO/PPO0 ,24 ~0.30 
(与 聚 葵 乙 1.06 0.94 三 不 透明 
本 0.11 磨损 (CS-17 ,1000r)20mg 
烯 共 混 ) 
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( 续 ) 
,ej 3、| 此 体积 。 | 吸水 率 ( gtipjg) ts 人 
名 称 密度 /(g/m” ) py 折射 率 | 透明 度 摩擦 因数 
(em /8) |( 质 量 分 数 ,% ) (%) 
<0.01 
纯 1.4~1.41 0.71 人 1.586 80 ~87 油 润滑 0. 843 
人 
与 | | 
氧化 聚 醚 
改 性 氯 化 聚 醚 
(与 聚 乙烯 共 混 ) 
透明 至 阿 姆 斯 勒 试验 ， 
聚 酚 氧 纯 1.17 0. 85 0.13 一 
“透明 凡 =0.45, =23.5 
0.2 ~0.4 | 
可 姆 其 试验 ， 
纯 1.04 0.96 23 人 水 中 长 期 一 半 透 明 
尼龙 凡 =0.50, =6.0 
0.5~1.7 
1010 
30% 玻 
1.19~1.30 | 0.77 ~0.84 0.4~1.0 一 “透明 := 
纤 增 强 
1.6~3.0 负荷 28N/cm? 
纯 1.10~1.15 | 0.87 ~0.91 = 半 透 明 
尼龙 312 动 0.22, 静 0.26 
6 | 30% 玻 0.9~1.3 
1.21 ~1.35 | 0.74 ~0.83 到 “透明 SE 
纤 增 强 4.0~7.0 
0.4~0.5 
纯 1.07~1.13 | 0.88 ~0.93 一 半 透 明 
尼龙 3.0 ~3.5 
聚 酰胺 | 610 | 40% 玻 0.17 ~0.28 2 
1.38 0.72 “透明 ES 
树脂 纤 增 强 jg 
负荷 28N/cm? 
0.9~1.6 动 0.24, 静 0.26 
纯 1.10 0.91 二 这 动 前 
尼龙 7~10.0 已 龙 66/ 尼 龙 66 
66 0.11 ~0.19( 无 润滑 ) 
30% 玻 0.5~9.3 
1.35 0.74 2 一 一 
纤 增 强 3.8 ~5.8 
尼龙 0. 15 
纯 1.05 0.95 半 透 明 一 
9 1 
尼龙 0.5 
纯 1.04 0.96 一 半 透 明 0.17 
| 0.6~1.2 
MC | 碱 聚 合 浇 0.8 ~1.14 
| 1.14 0.88 4 不 透明 0.45 
尼龙 | 铸 尼 龙 5.5 
对 钢 : 动 50 ~65 , 静 0.04 
阿 姆 斯 勒 试验 ， 
聚 四 气 乙 烯 2.1~2.2 | 0.45 ~0.48 0.005 a 一 =0.13,6=14.5 
聚 四 氢 乙 烯 / 
含 气 限 四 所 乙烯 0.04 
树脂 “| 聚 三 氟 毛 乙烯 | 2.11~2.3 | 0.43 ~0.47 0.005 一 一 一 
透明 - 对 钢 :0.14 ~0.17 
聚 偏 所 乙烯 1.76 0.57 0.04 一 
半 透 明 磨损 (5N)17.6mg/1000r 
四 气 乙烯 与 六 
人 eg 2.14~2.17 | 0.46 ~0.47 0.005 二 一 
氟 丙 烯 共 旨 
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表 A-3 常用 热塑性 聚合 物 的 电气 性 能 


























































































































































































































名 表面 电阻 率 | 体积 电阻 率 击 穿 电压 介 电 常数 介 电 损耗 角 | 耐 电弧 性 
水 
/Q /QA.m /(kV/mm) (106Hz) 正切 (105Hz) /s 
高 密度 = 1013 ~ 1014 17.7 ~19.7 2.30 ~2.35 <3x10-4 150 
聚 乙烯 
低 密 度 Se > 1014 18.1 ~27.5 2.25 ~2.35 <5x10-4 135 ~160 
纯 聚 丙烯 一 > 1014 30 2.0 ~2.6 1 x10-3 125 ~ 185 
乙烯 丙烯 
a 一 > 1014 24 
认 段 共聚 
聚 丙烯 
玻璃 纤维 增强 = 和 一 = 一 
添加 CaC03 
等 填充 物 本 
聚 甲 基 两 
a = > 1012 17.7 ~21.6 2.7~3.2 (2~3) x10-? 站 
烯 酸 1 栈 
聚 甲 基 两 
Re 与 葵 乙 烯 共聚 | 1.35 x1013 > 1012 15.7~17.7 2.81 1.9x10-2 一 
烯 酸 甲 酯 
与 aq- 甲 基 茶 
一 18.7 3.03 三 = 
乙烯 共聚 
硬 质 = 6.71 x10!! 26.5 2.30 ~2. 35 5.79 x10 -2 二 
肾 握 乙烯 
软 质 ES 6.71 x1011 26.5 4.24 5.79 x10 -2 一 
一 般 型 = > 1014 19.7 ~27.5 2.4~2.65 |(1~40)x10-5| 60~80 
抗 冲 型 一 > 1014 一 2.4~3.8 |(4~20) x10-4| 20~100 
聚 茶 乙烯 
20% ~30% 玻 
1011 ~1015 一 2.4~3.1 (5~50) x10-4| 60~135 
璃 纤维 增强 
ACS 6.2 x10!5 2.55 x1014 2 了 3.01 1.14x10-? Se 
AAS 1.2 x10 一 到 = Ee 
莱 乙 烯 
网 ABS 1.2 x1013 6.9 x1014 一 3.04 7x10-3 50 ~85 
* 聚 树脂 
改 性 聚 茶 乙 烽 
〈 丁 葵 橡 胶 改 性 ) 
聚 对 葵 二 纯 3.02 x1016 3.92 x1014 一 3.04 1.61x10-? 四 
酸 乙 二 
醇 酯 ”| 玻璃 纤维 增强 | 2. 86 x1016 3.67 x1014 30 ~35 3.7 1.33 x10-? 90 ~ 120 
乙 基 纤维 素 二 1010 ~1012 9.8 ~14.4 3.2~7.0 |(1~10)x10-?| 50~310 
纤维 素 | 醋酸 纤维 素 一 1010 ~102 11.8 ~23.6 6.4 (6~9) x10-2 一 
硝酸 纤维 素 = (1.0~1.5) x109 >15 2.54 (6~7) x10-3 120 
纯 3.02 x105 3.06 x10!5 17 ~22 2.54 (6~7) x10-3 120 
20% ~30% 5 
、 10 1015 22 3.17 7x10- 5~120 
“unb | 长 玻璃 纤维 
聚 碳酸 酶 
20% ~30% 
1016 1015 22 35]7 (3~5) x10-3| 5~120 





短 玻 璃 纤维 



















































































































































































附 录 “ S91 ， 
( 续 ) 
名 表面 电阻 节 体积 电阻 率 击 穿 电压 介 电 常数 介 电 损耗 角 耐 电弧 性 
水 
/0 /Q.m /(kV/mm) (106Hz) 正切 (105Hz) /s 
柯 全 9.98 x1013 3.06 8 x10-3 
改 性 聚 碳 二 .98 x 一 3. es 
性 至 兢 | 乙 烦 共 浊 
酸 酯 
与 ABS 共 混 6.6 x1013 2.9 x1015 13 ~19 2.40 5x10-3 70 ~ 120 
纯 一 1.87 x1014 18.6 3.56 7.8x10-3 129 ~ 140 
聚 甲 醛 | 珍 四 气 乙 
一 一 一 一 一 129 ~ 140 
烯 填充 
纯 6.5 x1016 9. 46 x 1014 16.1 2.97 5.6x10-3 122 
30% 玻璃 
> 1016 > 1014 20 和 二 122 
纤维 增强 
肾 碘 聚 四 氟 乙 
> 1016 > 1014 22 一 一 122 
烯 填充 
聚 芳 砚 1.8 x1014 1.1x1055 29.7 3.57 8.2x10-3 67 
聚 醚 硕 4.52 x1016 6.14 x1014 一 3.07 6.92 x10 -3 = 
纯 21x10% 2.0 x1015 16 ~20.5 2.70 1.33 x10-3 一 
聚 葵 醚 ”| 改 性 聚 葵 醚 (与 
es 2.96 x10™ 3.8 x10™4 关 2.95 2.03 x10™3 5 
聚 茶 乙烯 共 混 ) 
纯 2.61 x1016 1.56 x1014 16.4 ~20.2 3.1 8.38 x1073 一 
氧化 聚 醚 | 改 性 氯 化 聚 本 
(与 聚 乙烯 共 混 ) 
聚 酚 氧 纯 ES 5.75 x1013 一 3.69 4.9x1072 = 
纯 4.7 x105 1.5x10B 20 3.1 1.6x10-? 
尼龙 
30% 玻 
1010 3.7 x10!5 6.7 x1013 >20 2.73 2.7x10-2 一 
纤 增 强 
纯 6.1x10!5 1.7x1014 >20 3.4 7.0x10-2 3 
尼龙 
30% 玻 
6 1.57 x10B 4.77 x1013 ES 3.43 1.59 x1072 二 
纤 增 强 
纯 4.9 x10B 3.7 x1014 15 ~25 2.98 9.05 x1073 一 
尼龙 
40% 
610 i > 1013 > 102 23 3.1 1.7x10-? = 
纤 增 强 
到 酰胺 
树脂 纯 3:1%108 4.2x102 > 15 4 4x10-3 一 
尼龙 
30% 玻 (1.7 ~2.6) 
66 一 5 x1013 16.4 ~20.2 4.7 = 
纤 增 强 x1072 
尼龙 9, 纯 3.06 x1014 4.44 x1013 >15 3.1 2.49 x10 -2 = 
尼龙 11, 纯 3.1x1014 1.6x1013 > 15 3.7 6x10-2 三 
MC 尼龙 ， 3.7 
ee 9.3 x1014 3 x10B 19.1 2x1072 一 
浇铸 尼龙 (60Hz) 
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( 续 ) 
名 称 表面 电阻 率 体积 电阻 率 击 穿 电压 介 电 常数 介 电 损耗 角 耐 电弧 性 
四 /0 ]Q .nm /(kV/mm) (106Hz) 正切 (105Hz) 2 
2x10-4 
聚 四 氟 乙 烯 > 1017 > 1016 25 ~40 2.0 ~2.7 >200 
(60Hz ) 
时 1.2x10-3 
聚 三 氟 氧 乙烯 > 1016 > 1015 19.7 2.3~27 360 
(60Hz) 
含 氟 树脂 
4.9x1072 
聚 偏 气 乙 烯 一 2 x1012 10.2 50 ~70 
(60Hz) 
四 气 乙 烯 与 六 0.94 ~ 
一 40 2.1 7x10-4 >165 
气 丙 烯 共聚 2.1x1016 
表 A-4 常用 热塑性 聚合 物 的 化 学 性 能 
聚 乙烯 聚 丙烯 聚 甲 基 丙 烯 甲 酯 
性 能 汪汪 放 | 失 党 度 纯 聚 | 乙烯 丙烯 | 玻璃 纤 | 添加 CaCO,| 聚 甲 基 丙 | 与 莱 乙 烯 | 与 a- 甲 基 
| | 丙烯 | 成 段 共聚 | 维 增强 | 等 填充 物 | 烯 酸 甲 酷 | ”共聚 ”| 溺 乙烯 共 到 
在 大 气 中 会 被 紫 
外 线 破坏 , 若 加 入 质 
日 光 及 | 量 分 数 为 20% ~ 不 含 稳定 剂 时 表面 迅速 变色 .发 脆 , 大 能 透 过 紫外 线 达 73.5% ,有 
气候 影响 | 2.5% 炭 黑 及 稳定 | 添加 抗 氧 化 剂 会 改善 其 抗 大 气 老 化 性 能 - 定 的 耐候 性 
剂 ,能 改善 抗 大 气 老 
化 性 能 
耐酸 性 
60%C 以 下 中 等 浓度 的 酸 类 无 影响 。 强 酸 
及 对 盐 溶 et 除 强 氧化 酸 外 ,对 酸 、 盐 、 水 
枇 | 这 不 耐 氧 化 性 酸 及 高 浓度 氧化 剂 能 引起 破坏 ,对 水 和 无 机 盐 | ，。，、 
液 的 稳定 Ne 均 稳 定 
性 溶液 稳定 
除 强 碱 有 侵蚀 外 ,对 弱 碱 较为 
耐 大 性 | 。 耐 碱 类 化 合 物 对 碱 类 稳定 
性 
对 动物 油 、 植 
能 eal et 9 J 对 多 数 油 类 中 稳定 ,能 吸收 极 少量 矿物 对 动物 油 、 植 物 油 、 矿 物 油 稳 
耐 油性 | 油 \. 矿 物 油 溶 胀 , 随 |、 ，， 、 Re 
es 油 、 植 物 油 定 
温度 提高 更 其 
脂肪 烃 、 芳 香 烃 、 

而 有 机 柄 类 、 醇 类 、 酯 类 增 室温 下 不 溶 于 有 机 溶剂 ,超过 80C 能 对 芳香 族 、 气 化 烃 等 有 机 化 
深 剂 性 塑 剂 等 有 机 溶剂 会 | 溶 于 葵 .甲苯 等 芳香 烃 及 氯 化 烃 中 ,与 涂 | 合 物 能 溶解 , 醇 类 脂肪 族 无 影 
加 速 聚 乙烯 应 力 开 | 剂 长 期 接触 不 产生 脆 黎 响 

裂 
















































































































































































































































































































































































附录 “ 593. 
( 续 ) 
聚 氧 乙烯 取 共 乙烯 莱 乙 燃 共 到 
De 硬 质 软 质 型 | 抗 种 型 | “0% 旨 | hcs AAS ABS | 下 
用 | 罗 必 | 一 过 本 | 下 并 | 璃 纤维 增强 ”| 红 增 强 
pen 受 阳光 的 作用 会 变 黄 ,变色 的 | ”耐候 性 要 比 聚 荣 乙 烯 强 , 加 黑色 颜料 
,| 对 紫外 线 敏感 “| 程度 取决 于 聚合 物 中 存在 杂质 | 的 全 乙烯 共聚 物 经 户外 大 气 侵蚀 二 年 ， 
气候 影响 a 了 WR 
含量 其 外 观 和 性 能 基本 不 变 
耐酸 性 
对 大 多 数 无 机 酸 
及 对 盐 溶 对 酸 、 水 、 无 机 盐 儿 乎 完全 不 受 影 响 ， 
er 和 盐 类 等 水 深 液 稳 | ”能 耐 有 机 酸 , 盐 等 水 溶液 ee 人 昌 
性 。 ”| 定 , 但 强酸 咯 有 侵 伺 PE 
对 强 碱 侵 体 , 弱 碱 
而 破 任 | 证 可 全 亿 , 加 铸 | 。 对 碱 类 化 合 物 稳定 耐 碱 类 性 能 优良 
耐 油性 | ”对 各 种 油 类 稳定 。| ”影响 表面 及 颜色 某 些 植物 油 会 引起 应 力 开裂 
可 溶解 于 酮 类 和 
其 他 芳香 族 溶剂 。| ” 受 许多 烃 类 .本 类 高 级 脂肪 族 
而 有 机 ee ne 在 表 、 醋 . 栈 以 及 有 些 毛 化 烃 中 要 溶 
坦 日 全 让 人 J 迟 ! 二 上 员 书 FE ,和 上 肝 尖 伺 
溶剂 性 解 ,长 期 接触 烃 类 会 软化 和 深 
溶剂 使 聚 氧 乙 燃 制 品 侵 | 定 备 , 长 期 接触 烃 类 会 软化 和 溶 胀 
他 和 芋 取 
聚 对 茶 二 甲酸 乙 二 醇 醒 纤维 素 聚 碳酸 酯 改 性 到 碳酸 栈 
性 ”能 二 | 玻璃 纤维 巴 基 纤 栈 酸 纤 随 酸 缚 | 20% ~30% 长 | 20% ~30% 短 | 与 低压 聚 | 与 ABS 
增强 。 | 维 素 | 维 素 | 维 素 | ”| 玻璃 纤维 增强 | 玻璃 纤维 增强 | 乙烯 共 混 | 共 混 
日 光 及 | 。 在 大 气 中 缓慢 老 | 日 光照 射 微 脆 化 ,经 玻璃 纤维 增 | 。 日 光照 射 微 脆 
大 气 中 易 老 化 
气候 影响 | 化 六 中 多 老化 强 后 紫外 线 影响 碱 弱 化 
耐酸 性 | ， 受 大 多 数 的 浓 无 对 稀 无 机 酸 、 
对 兢 无 机 酸 、 有 机 酸 . 盐 溶液 和 
及 对 盐 溶 | 机 酸 侵蚀 ,对 弱 无 机 | ”强酸 侵 亿 ,弱酸 ma 有 机 酸 、 盐 溶液 
液 的 稳定 | 酸 稳定 ,在 热 水 中 有 | 稳定 2 和 水 稳定 , 不 而 
性 水 解 作 ”| 强 松 .氧化 剂 
| 弱 碱 影响 较 
强 碱 弱 碱 均 稳 | ” 弱 碱 影响 较 轻 , 强 碱 溶液 . 氨 和 | 
而 大 性 |。 不 机 强 破 ,而 到 大 |， et est etd ta 经 , 胺 类 强 碱 深 
Os 液 要 引起 腐蚀 
对 动 .植物油 和 多 数 烃 油 及 其 酯 | ”对 动 . 植 物 油 
耐 油性 | 。 对 油 类 稳定 在 油 类 中 稳定 | 类 稳定 ,含有 极 性 深 剂 的 某 些 矿物 | 和 多 数 烃 油 及 栈 
油 类 有 影响 类 稳定 
溶 于 氧化 烃 、 
而 有 机 | 能 再 多 种 有 机 淤 | ， 在 芳香 烃 、 脂 肪 | 深 于 氧 化 烃 和 部 分 了 ,本 及 芳香 二 
生前 上 “| 剂 如 氧化 烃 ,芳香 烃 | 烃 中 稳定 ,可 溶解 | 烃 中 ,不 深 于 脂肪 族 碳 氧 化 合 物 、| 对 本 本目 
等 在 氧化 烃 中 醚 和 醇 类 mn 
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化 ` 龟 裂 ,力学 强度 
下 降 








射 后 冲击 强度 将 有 明显 下 降 
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( 续 ) 
聚 甲 本 聚 大 聚 藉 醚 
性 ”能 聚 四 氟 乙 30% 玻璃 | 聚 四 氟 乙 改 性 聚 茶 本 
纯 纯 聚 芳 聚 醚 纯 
电 | 活 填 充 | 纯 | 纤维 增强 | 烯 填充 | 于 开 | 加 本 名 | 纯 | (来 亲 乙烯 共 混 ) 
长 期 暴露 于 紫外 
线 辐射 下 冲击 强度 对 紫外 线 不 稳定 ,在 
日 ) 元 氧 性 较 优 异 ,不 耐 强 彼 射 紫外 线 , 较 长 期 照 
日 关 及 | 显著 下 降 ,表面 粉 | 所作 较 优异 ,不 而 强 辐 此 外 线 , 较 长 期 照 | 图 光 中 长 期 果 志 ,者 














颜色 变 深 






























































































































































































































































化 | 。 而 酸性 | 有 机 酸 , 直 溶液 和 
及 对 盐 溶 | 水 无 影响 ,对 强酸 、| “ 除 浓 硝酸 , 浓 硫酸 外 ,对 其 他 强 和 弱 的 无 机 酸 、| ”对 水 . 盐 溶 液 . 强 和 能 
| 液 的 稳定 | 强 氧化 剂 的 硬 人 性 | 有 机 酸 ` 直 和 水 均 稳定 的 无 机 酸 和 有 机 酸 稳定 
性 较 差 
性 强 和 能 碱 均 无 影 弱 大 无 影响 , 强 碱 长 
耐 碱 性 | 响 ,长 期 作用 后 微 有 | 。 在 强 碱 . 弱 碱 中 稳定 时 间作 用 能 引起 缓慢 分 
能 侵蚀 解 
对 一 般 烃 油 稳定 ,含有 极 性 的 革 些 矿物 油 类 不 耐 汽油 ,在 汽 ; 
抽 滑 性。 而 名 种 注 类 本 类 | 。 对 一 般 烃 油 稳定 , 合 有 极 性 的 基 些 矿物 油 类 有 | 不 机 汽油 ,在 汽油 中 
影响 会 发 生 开 弄 
溶 于 氢化 烃 .芳香 烃 
而 有 机 | 耐 醛 . 栈 、 醚 . 烃 ，| 在 酯 和 醒 类 中 会 发 生 溶 胀 且 有 部 分 溶解 ,并 深 Sh 
溶剂 性 ”| 仅 酷 类 有 影响 于 氧化 烃 和 芳香 烃 中 pe oe 
醇 类 
氨 化 聚 本 来 栈 氧 聚 酰胺 树脂 
性 能 改 性 氧化 聚 醚 尼龙 1010 尼龙 6 尼龙 610 
纯 纯 
(与 聚 乙烯 共 混 ) 纯 | 30% 玻 纤 增强 | 纯 | 30% 玻 纤 增强 | 纯 | 40% 玻 纤 增强 
光 下 暴晒 半年 后 ,其 物理 力学 性 能 特别 是 冲击 
| 
ey SE 度 和 信 长 率 将 明显 下 降 ; 若 添加 抗 氧 剂 或 加 类 黑 , 其 耐 晶 
Bt 的 由 光照 射 性 能 将 有 明显 改善 
刷机 性 | 除 强 气 化 剂 如 流 
到 对 直 深 | 融 酸 ,双氧水 .发 烟 | 。 而 称 酸 盐 深 | 能 被 硫酸 .甲酸 ,乙酸 等 济 解 或 部 分 溶解 ,能 被 硝酸 ,不 
化 | 法 的 故 定 | 现 酸 在 较 高 温度 下 | 液 ,不 耐 强 氧 化 | 酸 所 水 解 ;在 常温 下 某 些 盐 类 如 氧化 钙 亿 和 的 甲村 溶液 
人 “下 | 起 腐蚀 外 ,其 他 均 | 酸 和 强 氧 化 剂 引起 破坏 
学 好 
CR 弱 碱 稳定 ,不 
本 交 高 温度 下 可 
性 | ”而 碱 性 | 在 较 丙 温度 下 可 | 而 强大 、 腔 类 化 | 。 能 而 各 种 浓度 的 大 
耐 各 种 碱 类 
合 物 
汽油 .松节油 稳 
对 汽油 .松节油 稳 
油性 |, Bn 对 油 类 稳定 对 各 种 动 .植物 油 和 矿物 油 类 有 很 好 的 稳定 性 
不 受 桩 .本 碟 气 化 谷物 . 册 化 碟 氧 化合物 .天 等 的 影响 ， 
对 脂肪 烃 、 劳 香 | 。 耐 深 齐 性 能 | 读本 碳 各 化 合 物 、 座 化 碳 气 化 合 物 、 明 委 的 影响 
时 有 机 烃 醇 类 稳定 ,丙酮 ，| 差 ,对 脂肪 烃 稳 可 在 高 温 下 ,尼龙 溶解 于 乙 二 醇 \ 冰 醋酸 、 氛 乙醇 .丙二醇 、 
溶剂 性 | 115- 戊 二 醇 .三 氧 乙烯 和 氧化 锌 的 甲醇 溶液 ,能 溶 于 高 极 








酯 类 及 茶 胺 有 影响 





定 








性 物质 (如 苯酚 、. 甲 酚 ) 中 





































































































































































































































































































































































































附 录 595 
( 续 ) 
聚 酰胺 树脂 含 气 树脂 
性 能 尼龙 66 尼龙 9 | 尼龙 | MC- 尼 龙 | 聚 四 氟 | 聚 三 氛 | 聚 偏 氟 | 四 气 乙 烯 与 六 
纯 Po% 玻 纤 增强 纯 纯 ”| 浇铸 尼龙 | 乙烯 | 氧 乙 焕 | 乙烯 | 氟 丙 焕 共 涌 
日 光 及 在 阳光 下 暴晒 半年 后 ,其 物理 力学 性 能 特别 是 冲击 能 耐 紫外 线 , 耐 辐射 性 能 较 差 , 当 y 射线 
民 影 响 强度 和 伸 长 率 将 明显 下 降 ; 若 添 加 抗 氧 剂 或 加 痰 黑 ，| 辐 照 后 变 脆 , 当 辐 照 剂量 达 2. 58 x 10*C/kg 
> 其 耐 日 光照 射 性 能 将 有 明显 改善 时 ,就 分 解 成 粉末 
化 | ”耐酸 性 
E 甲酸 、 乙 酸 等 溶解 或 部 分 溶解 ,能 被 硝 
及 对 盐 浴 人 ee 高 温 下 浓 酸 、 稀 酸 或 强 氧 化 剂 不 起 作 
学 | 液 的 稳定 酸 .盐酸 所 水 解 ;在 常温 下 , 某 些 盐 类 如 氯 化 钙 饱和 的 仅 发 现 与 熔融 碱 仿 属 起 作 
对 甲醇 溶液 和 强 氧化 剂 可 引起 破坏 | 
性 | 耐 碱 性 能 耐 各 种 浓度 的 碱 浓 碱 、 稀 碱 均 无 影响 
硅油 性 对 各 种 动 .植物油 和 矿物 油 类 有 很 好 的 稳定 性 矿物 油 .润滑 油脂 .石蜡 均 无 影响 
能 不 受 醇 . 酯 碳 氧 化 合 物 ,卤化 碳 氢 化合物 , 酮 等 的 影 
时 有 机 | 响 , 在 高 温 下 溶解 于 乙 二 醇 、 冰 醋酸 、 氯 乙醇 丙二醇 
任何 有 机 溶剂 均 无 影 
溶剂 性 1,5- 戊 二 醇 .三 握 乙 烯 和 和 握 化 锌 的 甲醇 溶液 ， 能 溶 于 人 名人 全 六 交大 局 史 
高 极 性 物质 如 茶 酚 、 甲 酚 中 
常用 全 
附录 B 用 热固性 聚合 物 的 性 能 
稼 用 热固性 聚合 物 的 力学 性 能 如 表 B-1 所 示 ， 常 用 热固性 聚合 物 的 物理 性 能 如 表 B- 
2 所 示 ， 常 用 热固性 聚合 物 的 电气 性 能 如 表 B-3 所 示 ， 常 用 热固性 聚合 物 的 化 学 性 能 如 
表 B-4 所 示 。 
表 B-1 常用 热固性 聚合 物 的 力学 性 能 
断裂 “| 拉 介 弹性 弯曲 弹 | 冲击 强度 及 
名 称 拉 伸 强度 s ” 弯曲 强度 A 压缩 强度 | 剪 切 强度 人 ) 洛 氏 
的 /MPa “人 ”| /Mpa 人 /MPa | /MPa > 硬度 
(%) /GPa /GPa /(J/m) 
49~ 1.0~ 5.2~ | 84.0~ 70.0~ 10.6~ | Ml24 ~ 
无 填料 一 一 
56 1.5 7.0 105.0 210.0 19.2 128 
35 ~ 0.4~ 5.6~ | 49.0~ | 7.0- 154 ~ 13:~ 12.8~ | M100~ 
木 粉 填充 
酚醛 63 0.8 11.9 98.0 8.4 252 15 32.0 115 
树脂 31~ 0.2~ 7.0~ 49.0 ~ 7.0 ~ 140 ~ 13 ~ 13.8 ~ M105 ~ 
“| 石棉 填充 
52 0.5 21.0 98.0 15.4 245 20 186.8 115 
35 ~ 1 二 外 而 .0 | 14, 02 1 入 16.0 -~ FE54 ~ 
玻 纤 填充 0.2 30 
126 23.1 420.0 23.1 490 960 101 
脲醛 | ri 38~ 0.5~ 7.0~ | 70.0~ | 9.1- 175 ~ 加 13.3~ | MI110 ~ 
树脂 91 1.0 10.5 126.0 11.2 315 21.3 120 
77.0 ~ 280 ~ 
,| “无 填料 一 
密 胺 84.0 315 
树脂 | 49 -~ 0.6~ 8.4~ | 70.0~ , 280 ~ 12.8~ | MI115 ~ 
91 0.9 9.8 112.0 315 18.6 125 
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( 续 ) 
断裂 “| 拉 伸 弹性 弯曲 弹性 冲击 强度 悬 
拉 伸 强度 网 弯曲 强度 区 压缩 强度 | 剪 切 强度 | 洛 氏 
名 称 伸 长 率 模 量 模 量 臂 梁 (缺口 ) 
/MPa /MPa /MPa /MPa 硬度 
(%) /GPa /GPa /(J/m) 
哮 吴 4.2~ 了 Da 
石棉 填充 | 21~31 一 11.0 一 一 一 R110 
树脂 63.0 91 
2.4~ 100 ~ 邵 氏 Al15 
浇铸 ( 软 质 ) 63 去 二 0.7 2 去 
有 机 硅 7.0 10000 6S 
时 脂 28~ 70.0 ~ 7.0 -~ 70.0 ~ 16.0 ~ M80 ~ 
鱼 脂 gf 填充 一 一 的 
45 98.0 17.5 98.0 427 90 
二 28 ~ 42.0 ~ 126 ~ 16.0 ~ M100 ~ 
鸭 填 = 去 5 
70 105.0 210 24.0 112 
35 ~ 56.0 ~ 126 ~ 26.6 ~ M100 ~ 
玻 纤 填充 一 一 二 二 
环 氧 100 140.0 210 106.7 112 
树脂 42~ 2.0~ 
酚醛 改 | 一 一 
本 改作 84 6.0 
和 56 ~ 2.0~ 70.0 ~ 105 ~ 
旧 环 族 环 氧 一 二 3 = = 
84 10.0 91.0 140 
21~ 3.5~ 42.0 ~ 84.0 ~ 16.0 ~ 60 ~70 
无 机 物 填充 一 14.0 
63 21.0 119.0 266 26.6 ( 巴 氏 ) 
醇 酸 31~ 14.0~ 56.0~ 14.0~ 24.0~ 
石棉 填充 到 > 157.5 一 M99 
树脂 63 21.0 70.0 21.0 26.6 
和 28 ~ 14.0~ | 59.5 -~ 1 105 ~ 26.6 ~ 55 ~80 
; 纤 填 | 
es 66 19.6 182.0 252 854 ( 巴 氏 ) 
和 re 9.8~ 77.0 ~ 175 ~ 21.3 ~ E80 ~ 
站 革 二 | 玻 纤 填 这 < ea 总 
0 要 15.4 175.0 245 800 87 
| 本 35~ 8.4~ 59.5~ 140 ~ 16.0 ~ 
炳 丙 酯 无 机 物 填充 3 = 一 E61 
60 15.4 77.0 224 24.0 
42~ 2 59.5~ 91.0~ 10.6~ M70 ~ 
浇铸 ( 硬 ) <5.0 全 = 
91 4.5 161.0 210 21.3 115 
40~ 邵 氏 D84 
浇铸 ( 软 ) | 3.5 ~21 >370 | 
不 饱和 310 ~94 
聚 酯 100 ~ 0.5~ 5.6~ 70.0 ~ 7.0 ~ 105 ~ 106 ~ 50 ~80 
玻 纤 丝 填 充 二 
210 5.0 14.0 280.0 21.0 210 1060 ( 巴 氏 ) 
a 210~ 0.5~ 10.5~ 280 ~ 175 ~ Se 60 ~80 
玻 纤 布 填 二 > ~ 
人 350 2.0 31.5 560 350 ( 巴 氏 ) 
F, 改 性 35 <1.0 一 49.7 pA 140 一 13.3 MI115 
孙 石墨 填充 40 <1.0 一 89.6 6.3 140 一 13.3 M110 
聚 酰 
亚 胺 | 玻 纤 填充 189 <1.0 20.0 346.5 2 227.5 一 907 M120 
包 封 级 18 <1.0 一 70.0 4.3 67.9 一 40.5 邵 氏 D50 
聚 氮 100 ~ 4.9 ~ 0.07 ~ 邵 氏 Al0 ~ 
纯 一 一 140 一 1334 
上 1000 31.5 0.70 邵 氏 D90 
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表 B-2 常用 热固性 聚合 物 的 物理 性 能 











































































































吸水 率 | 热 变形 
a 线 胀 成 型 “| 比热容 / | 热 导 率 / | 燃烧 性 / 
密度 /| 比 体积 / |(24h 长 期 ) 温 度 (180N| 一 , 和 
名 称 5 ， 2 ， 系数 / | 收缩 率 [J/ [W/ (em 
(g/cm’) | (cmYg) | (质量 分 | /em) a 
10 CT (%) (kg*: K)]| (mK)] | /min) 
数 ,% ) /C 
1.25~ | 0.80~ 0.1~ 115 ~ 2 1.0~ 
无 填料 1680 0.189 极 慢 
1.30 0.77 0.2 126 6.0 1.2 
1.34~ | 0.75~ 0.3~ 148 ~ 3.0~ 0.4~ 
木 粉 填充 1510 0.256 极 慢 
酚醛 1.45 0.69 1.2 187 4.5 0.9 
树脂 1.45~ | 0.69 -~ 0.1~ 148 ~ 0.8~ 0.2~ 
石棉 填充 1260 0.546 0.80 
2.00 0.50 0.5 260 4.0 0.9 
1.69~ | 0.59~ | 0.03~ 150 ~ 0.8~ 0~ 
玻 纤 填充 1070 0.478 1.60 
1.95 0.51 1.20 310 2.0 0.4 
脲醛 pn 1.47~ | 0.68~ 0.4~ 126 ~ 人 0.6~ , 
ao- 纤维 素 填充 1680 0.357 自 熄 
树脂 1.52 0.66 0.8 140 3.6 1.4 
0.3~ 
无 填料 1.48 0.67 147 二 | 一 一 自 熄 
密 胺 0.5 
树脂 < 1.47~ | 0.68 -~ is 176 ~ 0.5 -~ 
oa- 纤维 素 填充 4.0 1680 0.357 不 燃 
1.52 0.66 0.6 187 1.5 
呐 喃 0.01 ~ 
石棉 填充 1.75 0.57 慢 燃 
树脂 0.20 
a 0.99~ | 1.01~ 放大 二 8.0 -~ 0 -~ ua 本 
浇铸 ( 软 质 ad,U. 目 逢 
有 机 三 | 150 | 0.67 30.0 0.6 
树脂 1.80~ | 0.55~ 2.0~ 0~ 
玻璃 纤维 填充 0.2 480 840 0.336 慢 燃 
1.90 0.53 5.0 0.5 
1.70~ | 0.58~ | 0.03~ 107 ~ 3.0~ 0.4~ 
无 机 物 填 充 0.294 慢 燃 
2.10 0.47 0.20 230 6.0 1.0 
1.70~ | 0.58~ | 0.04~ 107 ~ 3.0~ 0.4~ l 
玻 纤 填充 总 想 
环 氧 2.00 0.50 0.20 230 5.0 0.8 
树脂 1.16~ | 0.86~ 148 ~ 
酚醛 改 性 良 
本 1.21 0.83 优 260 
页 1.16~ | 0.86~ 90~ 
Fh 族 环 氧 一 
. | 定 村 0. 83 230 
1.60~ | 0.62~ | 0.05~ 176 ~ 2.0~ 0.3~ 
无 机 物 填充 1050 0.781 慢 燃 
2.30 0.43 0.50 260 5.0 1.0 
醇 酸 1.65 ~ 0.60~ 0.4~ 
石棉 填充 0.14 157 一 二 2 自 熄 
树脂 2.20 0.45 0.7 
2.03~ | 0.49~ | 0.03~ | 200~ 1.5~ 0.1~ 
玻 纤 填充 1050 0. 840 慢 燃 
2.33 0.43 0.50 260 3.3 1.0 
1.51~ | 0.66~ | 0.12~ 165 ~ 1.0~ 0.1~ 
邻 茶 二 。 玻 纤 填充 = 0.420 “| 不 燃 
| 1.78 0.56 0.35 230 3.6 0.5 
酸 二 
1.65~ | 0.61~ | 0.20~ 160 ~ 1.0~ 0.5~ 
烯 丙 酯 无 机 物 填充 一 0.672 不 燃 
1.68 0.59 0.5 280 4.2 0.7 
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( 续 ) 
吸水 率 | 热 变形 
te 线 胀 成 型 比热容 / | 热 导 率 / | 燃烧 性 / 
密度 /| 比 体积 / |(24h 长 期 ) 温 度 (180N| 一， ， - 和 
名 称 ， . 系数 / | 收缩 率 | [J/ [W/ (em 
(g/cm’) | (cmYg) | (质量 分 | /em’) a 
10 局 (%) | (kg:K)] (m: K)] | /min) 
数 ,% ) /C 
本 1.10~ | 0.91~ | 0.15~ 60~ 5.5~ 
浇铸 ( 硬 ) 一 一 0.168 
1.46 0.68 0.60 200 10.0 
et 1.01~ | 0.99~ | 0.50~ 
浇铸 ( 软 
不 饱和 1.20 0.83 2.50 
聚 酯 1.35~ | 0.74~ | 0.01~ 2.5~ 0~ 
玻 纤 丝 填充 200 去 = 3.4 
2.30 0.43 1.00 5.0 0.2 
1.50~ | 0.66~ | 0.05~ pe 1.3~ 0~ 
玻 纤 布 填 
> 2.10 0.47 0.50 3.0 0.2 
F, 改 性 1.42 0.70 0.30 287 6.6 0.6 一 0.218 不 燃 
石墨 填充 1.45 0.69 0.60 287 1.5 0.6 一 0. 147 不 燃 
0.1~ 
亚 胺 | 玻 纤 填充 1.90 0.53 0.20 348 1.5 一 0.504 不 燃 
0.2 
包 封 级 1.55 0.64 0.11 287 4.5 0.3 = 0.281 不 燃 
Re i 1.10~ | 0.91~ | 0.02~ 1 i a 
荣 妥 因 = » 目 i 
站 1.50 0.67 1.50 
表 B-3 常用 热固性 聚合 物 的 电气 性 能 
名 称 表面 电阻 率 | ”体积 电阻 率 介 电 强度 / | 介 电 常数 | 介 电 损耗 角 正 切 | 耐 电弧 性 
的 /0 ]Q .nm (kV/mm) | (60Hz) (60Hz) Xs 
无 填料 10"~10° 10? ~ 10" 11.8~15.7 | 5.0~6.5 0.06 ~0. 100 一 
木 粉 填充 10? ~ 102 107 ~ 10" 10.2~15.7 | 5.0~13.0 0.05 ~0.30 一 
酚醛 树脂 
石棉 填充 108 ~10° 108 ~ 10" 7.8~14.2 | 5.0~20.0 0.05 ~0.20 10 ~190 
玻 纤 填充 10? ~102 10"~10" 5.5~15.7 | 5.0~7.1 0.04 ~0.05 4~190 
脲醛 树脂 | a- 纤 维 素 填充 全 108~102 11.8~15.7 | 7.0~9.5 | 0.035 ~0.043 80 ~150 
无 填料 二 一 一 2 一 100 ~ 145 
密 胺 树脂 
Qa- 纤 维 素 填充 一 0.8~2.0x10" |10.6~11.8 | 7.9~9.5 | 0.030~0.083 110 ~ 140 
呐 喃 树脂 | ”石棉 填充 一 = 
有 机 硅 | 浇铸 ( 软 质 ) 一 102 ~10° 21.6 2.7~4.2 | 0.001 ~0.025 115 ~ 130 
树脂 玻 纤 填充 一 102 7.8~15.7 | 3.3~5.0 | 0.004~0.030 200 ~250 
无 机 物 填充 一 >10” 9.8~15.7 | 3.5~5.0 0.01 120 ~180 
玻 纤 填充 100 ~10° >10° 9.8~15.7 | 3.5~5.0 0.01 120 ~ 180 
环 氧 树脂 
酚醛 改 性 = >10° 一 3.7 0.003 二 
上 § 环 族 环 氧 一 >10° 一 3.2 0.005 优良 























































































































































































































附 录 599 
( 续 ) 
名 称 表面 电阻 率 | ”体积 电阻 率 介 电 强度 / | 介 电 常数 | 介 电 损耗 角 正切 | 耐 电弧 性 
及 /0 /Q.m (kV/mm) | (60Hz) (60Hz) 加 
无 机 物 填 充 一 102 ~10° 13.7~17.7 | 5.1~7.5 | 0.009~0.060 75 ~240 
于 6.6 x10° 14.9 一 一 138 
醇 酸 树脂 石棉 填充 光 
6 102 
玻 纤 填 充 一 9.8~20.8 | 5.9~7.3 | 0.007~0.041 130 ~420 
1.5 x10° 
邻 菜 二 甲酸 ” 玻 纤 填充 一 10" ~10" 15.5~17.7 | 4.3~4.6 | 0.010~0.050 125 ~ 180 
二 烯 丙 酯 | 无 机 物 填充 一 10" 15.5~16.5 5.2 0.030 ~0. 100 140 ~ 190 
浇铸 ( 硬 ) 102 14.9~19.6 | 3.0~4.3 0. 003 ~0.028 125 
不 饱和 浇铸 ( 软 ) 一 一 9.8~15.7 | 4.4~8.1 | 0.026~0.310 135 
聚 酯 玻 纤 丝 填 充 一 102 13.7~19.6 | 3.8 ~6.0 0.01 ~0.04 120 ~ 180 
玻 纤 布 填充 一 102 13.5~19.6 | 4.1~5.5 0.01 ~0.04 60 ~ 120 
F, 改 性 一 2 x10" 14.9 一 0.002 一 
石墨 填充 一 10° 一 = 三 到 
聚 酰 亚 胺 
玻 纤 填充 一 5 x10° 19.6 4.8 0.003 > 
包 封 级 一 8 x10° 28.5 > 一 有 
聚氨酯 纯 一 2x10?~102 |11.8~19.6| 4.0~7.5 | 0.050~0.060 3 
表 B-4 常用 热固性 聚合 物 的 化 学 性 能 
名 称 有 机 溶剂 弱酸 强酸 弱 碱 强 碱 日 光 
无 填料 逐 氧 化 厂 7 
ee 无 至 轻微 ,|， 匡 “人 陪 分 | 轻微 至 明 
木 粉 填充 ‘ 省 , 对 还 原 酸 CE 
酚醛 树脂 尚 耐 与 酸 的 种 类 有 ，， | 显 ,与 碱 的 种 | 分 解 ,侵蚀 | 表面 变 黑 
石棉 填充 S 和 有 机 酸 作 |、，、 
关 ixw，| 类 有 关 
玻 纤 填充 用 ,无 至 轻微 
脲醛 树脂 | a- 纤维 素 填充 无 至 轻微 侵蚀 分 解 ,侵蚀 | 轻微 至 明显 | 分 解 变 成 灰色 
无 填料 退色 
密 胺 树脂 和 无 无 分 解 无 侵蚀 
a- 纤 维 素 填充 变 黄 
呐 喃 树脂 | 石棉 填充 耐 无 至 轻微 氧化 侵蚀 无 稍 蚀 无 
有 机 硅 浇铸 ( 软 质 ) 溶 胀 _ 2 
无 至 轻微 轻微 至 激烈 | 无 至 轻微 轻微 至 明显 | 无 
树脂 玻璃 纤维 填充 侵蚀 
无 机 物 填充 
轻微 至 侵蚀 | 轻微 
玻 纤 填充 
环 氧 树脂 轻微 至 无 无 轻微 至 稍 蚀 | ”轻微 至 无 
酚醛 改 性 变 黑 色 
无 或 稍 蚀 
站 环 族 环 氧 无 
无 机 物 填充 尚好 无 侵蚀 侵蚀 分 解 无 
醇 酸 树脂 | 石棉 填充 无 无 轻微 无 轻微 无 
玻 纤 填充 当 好 差 至 稍 好 差 至 稍 好 差 至 稍 好 差 至 稍 好 无 
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( 续 ) 
名 称 有 机 溶剂 | 。 弱酸 强酸 弱 碱 强 碱 日 光 
部 亲 二 甲 国 “下 纤 填 充 
的 无 无 轻微 无 至 轻微 “| 轻微 无 
二 烯 再 酷 | 无 机 物 填充 
浇铸 ( 硬 ) 
不 伯 和 | 浇铸 ( 软 ) 微 黄 至 轻 
而 而 慨 亿 二 他 至 侵 全 
到 哺 孩 纤 丝 填充 稍 j 侵蚀 j 稍 蚀 至 侵蚀 得 
玻 纤 布 填充 
F, 改 性 
厂 时 填充 
聚 酰 亚 胺 极 而 而 而 侵 但 侵 他 = 
玻 纤 填充 
包 封 级 
聚 拨 本 纯 中 等 轻生 侵 伺 轻生 侵 亿 变 黄 
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站 以 现行 的 最 新 标准 资料 为 依据 ， 和 
统 地 介绍 了 各 种 高 分 子 材料 的 物理 性 能 、 化 学 性 能 、 力 学 性 能 、 热 学 
性 能 、 老 化 性 能 、 电 学 性 能 测试 技术 。 


9 在 介绍 每 一 种 高 分 子 材料 的 性 能 测试 方法 前 ， 都 列 出 了 相关 的 国家 
标准 或 行业 标准 的 编号 及 名 称 ， 便 于 读者 参考 和 对照。 


本 书 每 一 章节 的 结构 基本 按照 实际 测试 过 程 中 的 程序 (包括 试 样 制 
备 、 试 验 仪器 设备 要 求 、 试 验 环 境 、 试 验 详细 步 又、 试验 过 程 中 的 操 
作 技 巧 及 注意 事项 、 试 验 数 据 处 理 及 误差 的 控制 ) 编写 ， 读 者 查阅 快 
捷 、 使 用 方便 ， 具有 极 强 的 实用 性 。 


四 本 书 有 选择 地 给 出 了 部 分 试验 的 多 种 测试 方法 ， 包 括 公 a 图 像 
法 等 ， 便于 读者 根据 实际 工作 中 的 要 求 和 具备 的 试验 条 * 件 进行 选择 。 
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